Kullanim Kilavuzu

NE-C810
Kompresorlii Nebulizator

NE-C810 Urlintiind satin aldiginiz icin tesekkuir ederiz.
Bu bir tibbi cihazdir. Bu cihazi yalnizca doktorunuz ve/veya solunum
terapistinizin soyledigi sekilde kullanin.
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« Cihazi kullanmadan énce kullanim kilavuzunu ve kutuda bulunan diger bitin
bilgileri okuyun.
« Kullanim kilavuzunda aciklanan uyarilara ve 6nlemlere mutlaka uyulmalidir.

A\ Uyan /\ Onlem
Engellenmedigi takdirde ciddi Engellenmedigi takdirde az veya
yaralanmaya yol acabilecek orta derecede yaralanma veya maddi
potansiyel olarak tehlikeli bir zarara yol acabilecek potansiyel
durumu gosterir. olarak tehlikeli bir durumu gosterir.

+ Bu talimatlari ileride bagvurmak icin saklayin.

Kullanim Amaci

Kullanim Amaci
Bu cihaz, solunum yolu hastaliklari i¢in inhalasyon tedavisinde kullaniimak tizere
tasarlanmistir.

Amacglanan Hastalar
Bu cihaz, solunum yolu hastaliklarindan muzdarip olan ve ilag solumasi gereken
kisilerce kullanilmahdir.

Amaclanan Kullanialar

- Doktor, hemsire, terapist gibi yasal sertifikali tip uzmanlari.

- Evde tedavilerde, yetkili bir tip uzmani rehberligindeki hasta veya hasta bakici.

« Kullanici ayrica, bu cihazin genel isleyisini ve kullanim kilavuzunun icerigini
anlayabilecek durumda olmalidir.

Klinik Fayda
Hastalar, solunum fonksiyonu azalmis cocuklar veya yaslilar olsa bile ilag
kolaylikla solunabilir.

Ortam
Bu cihaz; hastane, klinik ve doktor muayenehanesi gibi tibbi tesislerde veya ev
ortaminda kullanim icin tasarlanmistir.

Kullanim Tipi

Ana Uinite ve AC adaptori birden fazla hastada ¢ok kullanimli olarak tasarlanmistir.
Nebulizator kiti, agizlik, maskeler, L boru ve hava tlipu tek hastada ¢ok kullanimh
olarak tasarlanmistir.

Sinirlama
Bu cihazla ilgili bir sinirlama bulunmamaktadir.

Endikasyon

Bu cihaz, solunum yolu hastaliklari bulunan kisilerce astim, kronik bronsit ve alerji
semptomlarinin hafifletiimesi amaciyla ve bir doktor ya da solunum terapistinin
yazdigi ilacin solunmasi yoluyla kullanilir.

Uriiniin Teslim Alinmasi ve Kontrol Edilmesi

Bu ana Uniteyi ve diger bilesenleri ambalajindan ¢ikarin ve hasar olup
olmadigini kontrol edin. Bu ana Unite veya diger herhangi bir bilesen hasarliysa
KULLANMAYIN ve OMRON perakende satis noktaniza veya distributoriinlize
danisin.

Nebulizator Kitinin Calisma Sekli

ilac kanalindan pompalanan ilag, kompresérlii
pompa tarafindan Uretilen basingli havayla
karisir.

ilach basingli hava karisimi, ince partikiillere
donusir ve sprey bashgiyla temas halinde
puskartalir.

Sprey bashgi

Aerosol Aerosol

—
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Basingl Hava

Kompresor (Ana Unite)* Ana linitenin arkasi ve alti

=

Havalandirma yariklari

Hava tlipu konektoru

Nebulizator
kiti yuvasi

Hava filtresi kapagi,
hava filtresi dahil

Glg¢ dagmesi

Nebulizator Kiti*

)
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Kapak Agizlik* x 1

COr>c— inhalasyon hava girisi
) o
‘ iy llag haznesi kapagi
—/

N
Yetigkin maskesi* x 1
@7 Buharlastirici kafasi ‘

Nozul ————=C

Cocuk maskesi* x 1

ilag haznesi

Hava tlpu (PVC, 100 cm)* X 1

—— Hava tupl konektoru

Hava filtresi x 5

L boru*x 1
AC adaptori

Baglanti ucu

Glig kablosu

Kullanim kilavuzu

* Bu parcalar ISO 27427:2023 ile uyumludur.

Yikama/Silme ve Dezenfekte Etme

AUyarl
Nebulizator kitini, agizligi, maskeyi ve L boruyu kullanmadan énce asagida
belirtildigi gibi yikayin ve dezenfekte edin:
» Satin aldiktan sonra ilk kez kullanirken
« Batarya uzun bir stire kullanilmadiysa
« Ayni cihazi birden fazla kisi kullantyorsan

Yikama/Silme

Her kullanimdan sonra ilag kalintilarini gidermek amaciyla parcalari yikayin ve
silin. Bunu yaparak yetersiz nebulizasyonu veya enfeksiyonu 6nlemis olursunuz.

Yikanabilir Parcalar
Nebulizator Agizhk Maske L boru
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Yikanamayan Parcalar

Ana Unite Hava tlipl | Hava filtresi
(PVQ)

Sl e

B Yikanabilir Parcalar
Kapagdi ve ilag haznesi kapagini ilag haznesinden cikarin.

;Q[H

N

[3]
1] Kapagi inhalasyon hava girisinden ¢ikarin.

[
[2] ilag haznesi kapadini saat yoniiniin tersine cevirin. 2]
[3] ilag haznesi kapadini ilag haznesinden cikarin.

[

4] Bubharlastirici kafasini ilag haznesi kapagindan cikarin.

8

ilac haznesi

« Kapak, ilag haznesi kapagj, ila¢ haznesi,
agizlik, maske, L boru
Ik su ve notr (yumusak) deterjan ile
yikayin. Temiz ve sicak musluk suyu
kullanarak iyice durulayin ve temiz bir
ortamda kurumaya birakin.

4 P Maske
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\L boru

ilag haznesi Q
kapagi

Kapak ————

Aguzhk/

« Buharlastirici kafasi
Akan su ile yikayin.

Not
Bakim isleminden sonra buharlastirici kafasini ilag
haznesi kapagina takin.

/\ Onlem

Buharlastirici Kafasinin Kullanilmasi
« Buharlastirici kafasini her kullanimdan sonra mutlaka yikayin.
« Buharlastirici kafasini ylkamak icin firca ya da igne kullanmayin.
« Parcalari kaynatarak dezenfekte ederken, kaynatma islemi icin bol su
kullandiginizdan emin olun.
« Buharlastirici kafasini, uygun nebulizator aksesuarlari disindaki nesnelerle birlikte
kaynatmayin.

B Yikanamayan Parcalar

« Ana linite, hava tiipii (PVC)
Oncelikle, AC adaptériiniin Kompresor
elektrik fisinin prize ve ana Uniteye
takili olmadigindan emin olun.
Yumusak bir bezi suyla veya notr
(yumusak) deterjanla nemlendirip
suyunu sikin. Bezle silin.

Hava tipl

« Hava filtresi
Hava filtresini ylkamayin. Hava filtresi islanirsa degistirin.
Nemli hava filtreleri titkanmalara yol agabilir.

Hava filtresi ‘ H P
—e<
Dezenfekte etme
Parcalari haftada bir kez dezenfekte edin. Parcalar agir sekilde kirlenmisse, bunlari
yenileri ile degistirin. Bir yillik dayaniklilik stiresi boyunca 52 dezenfeksiyon
donglstine dayanmasi beklenir.
Dezenfekte etmek i¢in 2 yontem vardir.

[A] Piyasada bulunan dezenfektanlardan birini kullanin. Dezenfektan imalatci
firmasinin talimatlarini izleyin.

Not
Asla benzen, tiner veya yanici bir kimyasalla dezenfekte etmeyin.

[B] Parcalar 15 ila 20 dakika arasinda kaynatilabilir. Kaynatma isleminden sonra
parcalari dikkatli bir sekilde ¢ikarin, suyun fazlasini sallayarak atin ve temiz
bir ortamda kurumaya birakin.

Dezenfekte etme yontemini segmek icin asagidaki tabloya bakin.
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* Piyasada satilan dezenfektanlara bir 6rnek. (Tabloda belirlenen ali koyma siiresi ve
konsantrasyon, parcalarin dmrinun, her dezenfektan kullanimi ile test edilmis ve
kullanma kilavuzunda agiklanan kosullarin altindadir. Yapilan testlerde, dezenfektanlarin
performansina iliskin bir teminat saglama amaci giidiilmedigini liitfen unutmayn. ilgili
dezenfektanlarin kullanilmasina iliskin herhangi bir tavsiye verme amaci yoktur. Kullanim
kosullari ve dezenfektan maddeleri treticilere bagli olarak degisiklik gosterir. Kullanmadan
ve uygun bir sekilde her bir parcay dezenfekte etmeden 6nce litfen kullanim kilavuzunu
dikkatlice okuyun. Kullanim kosullari, ortami ve sikligina bagl olarak parcalarin servis
omdrlerinin daha kisa olabilecegine lutfen dikkat edin.)

** Dezenfekte etmeden 6nce kauguk seridi maskeden ¢ikarin.

Ana Unitenin performansini korumak icin ilaci bir defada 20 dakika boyunca
soluyorsaniz ilaci tekrar solumadan dnce 40 dakika bekleyin.

1 Gii¢ diigmesinin KAPALI ((l)) konumda
oldugundan emin olun.

O

Gl¢ dugmesi

2 AC adaptériiniin elektrik fisini, ana
iinitenin arka tarafinda bulunan giig
konektoriine takin. Ardindan AC
adaptoriinii elektrik prizine takin.

Not
Cihaz, AC adaptériiniin baglantisini kesmenin zor
oldugdu bir yere koymayin.

Elektrik fisi

4

ilag haznesi kapagini ilag haznesinden
cikarin.

[1]1 Kapagiinhalasyon hava girisinden ¢ikarin.

[2] ilag haznesi kapagini saat ydniiniin tersine <
cevirin.
[3] ilag haznesi kapaginiilag haznesinden cikarin.

ila¢ haznesine dogru miktarda ila¢ koyun.

Buharlastirici kafasinin ilag haznesi kapagina sikica
takildigindan emin olun.

ila¢ haznesi kapagini ilag haznesine geri
takin.

[1] ilag haznesi kapagini ilag haznesine takin.
[2] ilag haznesi kapagdini saat yoniinde cevirin.

Agizhigi ya da maskeyi nebulizator kitine
takin.

AGIZLIK

[1] Kapadiinhalasyon hava girisine takin.

[2]1 Agizhgiilag haznesi kapagina siki bir sekilde
takin.

GOCUK MASKESI/YETiSKIN MASKESI
[1] Kapadiinhalasyon hava girisine takin.

Kapak, aerosol miktarini azaltir. Aerosol miktari ¢ok
azise kapagdi ¢ikarin.

[2] L boruyu ilag haznesi kapagina takin.
[3] Maskeyi L borusuna siki bir sekilde takin.

Maskenin bandini kullaniyorsaniz, kullanim dncesinde bandin
uzunlugunu ayarlayin. Bandin ucunun baglanmasi onerilir.

Hava tiipiinii ana iliniteye ve nebulizator kitine baglayin.
Hava tlipu tapasini hafifce kivirin ve hava tlip konektoriine sikica bastirin.

Hava tlpu tapasi

-

‘._HTva tlipu konektorl
S~
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Hava tlipu

Hava tlipu
konektora

Hava tlipui tapasi

Not
Nebulizator kiti yuvasini nebulizator kitine gegici
yuva olarak kullanin.

Nebulizator kitini elinizde tutun.

/N Onlem
Nebulizator kitini, herhangi bir yone dogru 45 dereceden biiyik aciyla
egmeyin. ilac agzin icine dogru akabilir veya nebulizasyon verimsiz
olabilir.

1 o Giicii acin.

11

Gli¢ diigmesini ACIK () konumuna getirin.
Cihaz calistiginda nebulizasyon baslar ve aerosol
Uretilir.

ilaci alin.

AGIZLIK

Agizhgr agziniza sokun ve normal sekilde
soluyarak ilaci iginize ¢ekin.

Nefesinizi agizlik yoluyla normal sekilde verin.

MASKE

Maskeyi burnu ve agzi 6rtecek sekilde yerlestirin.
Bandi basinizin Gizerinden gegirin. Maskeyi burun
ve agiz Uzerinde siki bir sekilde tutmak igcin bandi
nazikce cekin. ilaci alin. Nefesinizi maske yoluyla
normal sekilde verin.

; \ i % z
; . % %
Tedavi tamamlandiginda giicii kapatip AC adaptoriinii elektrik

prizinden ¢ekin ve AC adaptoriiniin elektrik fisini ana liniteden
cikarin.



Hava Tiipiindeki Yogusmanin Giderilmesi

Hava tlipiinde nem veya sivi kalmissa, hava tlipiindeki nemi uzaklastirmak icin

asagidaki prosedirt izleyin.
Hava tupu /\
>~ Hava tlpu
- konektorti

2 Hava tiipiinii nebulizatér kitinden cikarin.

Hava tlipu tapasini hafifce donduriin ve hava tiipt
konektoriinden sikica cekin.

1 Hava tiipiiniin ana iinite
ilizerindeki hava konektoriine
baglh oldugundan emin olun.

kiti

3 Giicii acin ve nemi atmak icin hava tiipiinden hava pompalayin.

Gucl 20 dakikadan fazla acik tutmayin.

Nebulizatér

Hava

Hava Filtresinin Degistirilmesi

Hava filtresi 60 glinden uzun stire kullanilmigsa yenisiyle degistirin.

1 Hava filtresi kapagini ¢ikarin.

Hava filtresi kapagini cekerek ana
Unitenin tabanindan cikarin.

2 Hava filtresini degistirin.
Eski hava filtresini sivri bir nesneyle cikarin ve yeni hava filtresini takin.

Eski hava filtresi Yeni hava filtresi

Not
« Hava filtrelerinin 6nii veya arkasi yoktur.
« Takmadan 6nce hava filtrelerinin temiz ve tozsuz olduklarini kontrol edin.

3 Hava filtresi kapagini yerine takin.
Dizgiin takildigindan emin olun.

Not
« Yalnizca bu cihaz igin tasarlanmis OMRON hava filtrelerini kullanin.
« Cihazi hava filtresi olmadan calistirmayin.
« Hava filtresini yilkamayin. Hava filtresi islanirsa degistirin. Nemli hava filtreleri ttkanmalara
yol acabilir.

Onemli Giivenlik Talimatlari

Kontrendikasyonlar

« Cihaz, kendiliginden nefes alamayan solunum yolu hastaliklari olanhastalarda
kullanmayin.

« Cihazi, solunum yolu hastaliklari tanisi koyulmamis hastalarda kullanmayin.

- Cihazi, insandan baska canlilar icin kullanmayin.

Yan Etkiler

« Bir doktorun veya solunum terapistinin talimati olmadan ilag kullanilirsa
semptomlar kotiiye gidebilir.
« Yanlis tipte, dozda veya rejimde ilag kullanilirsa semptomlar kétlye gidebilir.

Kullanim

[ A\ Uyan

Kullanim sirasinda herhangi bir alerjik reaksiyonla veya baska bir rahatsizlikla
karsilasirsaniz cihazi kullanmayi derhal birakin ve doktorunuza danisin.
Nebulizatore sadece su veya herhangi bir dezenfektan koyarak inhalasyon
amaciyla kullanmayin.

Cihazi g6zetim altinda olmayan bebekler ve ¢ocuklarin ulasabilecekleri
yerlerde tutmayin. Cihaz, kolayca yutulabilecek kiiclik parcalar icerebilir.
Hava tlpund icinde nem veya ilag kalmis sekilde saklamayin.

Cihazi zararli dumanlar veya ugucu maddelere maruz kalabilecegi yerlerde
kullanmayin veya saklamayin.

Cihazi yanici gazlara maruz kalabilecegi yerlerde kullanmayin.

Ana Unitenin Uzerini, kullanim sirasinda asla battaniye, havlu vb. ortilerle
ortmeyin. Ana Unite 1sinabilir ve dokunulmasi halinde yanma riski ortaya
cikabilir.

Kullandiktan sonra geri kalan ilaci her zaman atin ve her seferinde taze ilag
kullanin.

Anestezik veya vantilatorli teneffis devrelerinde kullanmayin.
Havalandirma yariklarini tikamayin. Cihaz, calisirken havalandirma yariklarinin
tikanabilecegi bir yere asla koymayin.

Enfeksiyondan kagcinmak icin parcalari temiz bir yerde saklayin.

« Yalnizca bu cihaz icin OMRON tarafindan tasarlanmis AC adaptoriini kullanin.
Baska bir AC adaptoriintn kullanilmasi cihaza zarar verebilir.

« AC adaptoriiniin baglanti ucunu tel kablolar veya diger metalik iletkenleri
kullanarak baglamayin.

- Islak olmalari durumunda ana uniteyi veya AC adaptoriint kullanmayin.

I /N Onlem

« Kullanim sonrasinda AC adaptoriini cihazdan cikarin.

« Kullanim sonrasinda ve yikama, silme veya dezenfekte etme islemleri
oncesinde he zaman AC adaptoriini glic prizinden ¢ikarin.

« Parcalari her zaman gticti kestikten ve 5 dakikadan fazla bekledikten sonra gikarin.

« Cihazi uygun bir elektrik prizine takin. Prizlere asir yiklenmeyin veya uzatma
kablosu kullanmayin.

« AC adaptoriiniin gti¢ kablosunu hor kullanmayin.

« AC adaptoriiniin gli¢ kablosunu ana tnitenin etrafina sarmayin.

- OMRON tarafindan onaylanmamis degisiklik veya modifikasyonlar kullanici
garantisini gecersiz kilar.

« AC adaptoriiniin gii¢ kablosunu kuvvetli bir sekilde cekmeyin.

Yikama ve Dezenfekte Etme

[ A\ Uyan

Parcalari yikarken veya dezenfekte ederken asagidaki kurallara uyun. Bu kurallara
uyulmamasi hasara, yetersiz nebulizasyona ya da enfeksiyona neden olabilir.
Talimatlar icin, bkz. “Yikama/Silme ve Dezenfekte Etme” bolimd.
« Nebulizator kitini, maskeyi, agizhgi ve L boruyu kullanmadan 6nce asagida
belirtildigi gibi yikayin ve dezenfekte edin:
- satin aldiktan sonra ilk kez kullanirken
- cihaz uzun bir stire kullanilmadiysa
- ayni cihazi birden fazla kisi kullaniyorsa
- Kullandiktan sonra parcalari mutlaka yikayip silin ve iyice dezenfekte olup
kuruduklarindan ve temiz bir yerde saklandiklarindan emin olun.
- Parcalarda temizleme soliisyonu kalmamasina 6zen gdsterin.

| /N Onlem

[ /\ Onlem |

Bu cihaz cocuklar veya engelliler tarafindan, onlarin tzerinde veya yakininda
kullanildiginda AC adaptériiniin glic kablosu veya hava tlipt nedeniyle
bogulmayi veya yanlis kullanim sonucu yaralanmalar énlemek igin litfen yakin
gozetim saglayin.

Parcalarin dogru sekilde baglandigindan emin olun.

Hava filtresinin dogru sekilde baglandigindan emin olun.

Hava filtresinin temiz oldugundan emin olun. Hava filtresi 60 glinden uzun
surre kullanilmigsa yenisiyle degistirin.

Nebulizator kitini kullanirken herhangi bir yone dogru 45 dereceden biiylik
aclyla egmeyin veya sallamayin.

Cihazi hava tlipu kivrik sekilde kullanmayin veya saklamayin.

Bu cihazda YALNIZCA onayl nebulizasyon parcalari, hava tiipd, hava filtresi,
hava filtresi kapagi ve L boru kullanin.

ilag haznesine 7 ml'den fazla ilag koymayin.

ilac haznesinde ilag varken nebulizatér kitini tagimayin veya birakmayin.
Cihazi cocuklarla veya rizalarini dile getiremeyen kisilerle yalniz birakmayin.
Cihazi, yere dustirmek gibi glicli darbelere maruz birakmayin.

Buharlastirici kafasini tahrif etmeyin veya ila¢ haznesinin nozuluna raptiye gibi
keskin cisimlerle dokunmayin.

Ana Unitenin icine parmak veya cisim sokmayin.

Cihazi parcalarina ayirmayin veya onarmaya calismayin.

Cihazi asin sicak veya asiri soguk ortamda ya da dogrudan giines isigi altinda
birakmayin.

Hava filtresi kapagini tikamayin.

Cihazi uyurken veya uykuluyken kullanmayin.

Ana Unite kullanim sirasinda isinabilir.

Nebulizasyon sirasinda glictin kapatilmasi gibi gerekli bir islem disinda her ne
sebeple olursa olsun ana Uniteye dokunmayin.

Yuizde ilag kalintisi kalmamasi icin, maskeyi ¢ikardiktan sonra ytiziintizi silin.
Kullanmadan 6nce buharlastirici kafasinin dogru sekilde takildigindan emin olun.
Hasar gérmds bir nebulizator kitini kullanmayin.

Bu cihazi kullanirken 30 cm'lik mesafe icinde cep telefonu veya elektromanyetik
alanlar yayan diger herhangi bir elektrikli cihaz bulunmadigindan emin olun.
Aksi takdirde cihazin performansinda azalma olabilir.

Nebulizator kiti ve ek parcalar tek bir hasta tarafindan kullanilmak tizere
tasarlanmistir. Birden fazla hastada kullanmayin ve her hasta icin ayri birer
aksesuar kullanin.

Kapak ve inhalasyon hava girisi arasindaki yarigi kapatmayin.

« Cihazi kullanirken ses gelmemesi, titresim olmamasi veya aerosol tretiimemesi
gibi cihazin calismamasi durumunda hemen gtict kapatin ve AC adaptorini
¢ikarin. Guicli uzun siire agik tutmayin.

Elektrik Carpmasi Riski
[ A\ Uyan

« AC adaptoriini asla 1slak elle elektrik prizine takmayin ya da prizden ¢ikarmayin.

+ Ana Unite ve AC adaptorii su gegirmez ozellikte degildir. Bu parcalarin tizerine
su veya baska sivilar dokmeyin. Bu parcalara sivi dokilmesi halinde derhal
AC adaptoriinin glg kablosunu fisten ¢ekin ve siviyl gazh bez veya benzeri bir
emici materyalle silin.

+ Ana Uniteyi su veya bagska bir sivinin icine batirmayin.

« Cihazi nemli ortamlarda kullanmayin ve saklamayin.

« Cihaz, hasarli bir AC adaptori giic kablosu veya fis ile kullanmayin.

« AC adaptoriinlin glic kablosunu sicak ylzeylerden uzak tutun.

Parcalari yikarken veya dezenfekte ederken asagidaki kurallara uyun. Bu kurallara

uyulmamasi hasara, yetersiz nebulizasyona ya da enfeksiyona neden olabilir.

Talimatlar icin, bkz.“Yikama/Silme ve Dezenfekte Etme” bolimd.

- Cihazi veya parcalari kurutmak icin mikrodalga firin, bulasik kurutma makinesi
ya da sa¢ kurutma makinesi kullanmayin.

- Basingli kap, EOG gazli sterilizator veya dustik basingli plazma sterilizatoru
kullanmayin.

- Parcalar kaynatmak suretiyle dezenfekte ederken, kabin susuz sekilde
kaynamadigindan emin olun. Aksi takdirde yangina neden olabilir.

Genel Bildirimler

- Ana Uniteyi ve parcalar her seferinde kullanmadan 6nce inceleyin ve herhangi
bir sorun olmadigini kontrol edin. Ozellikle sunlari kontrol edin:

- Nozul veya hava tuplinde hasar olup olmadig.

- Nozulun tikali olup olmadigi.

- Cihazin normal sekilde calisip calismadig.

Bu cihaz kullanilirken ana tnitenin icindeki pompadan kaynaklanan bir miktar
gurilty ve titresim olusur. Ayrica basinch havanin nebulizator kitinden disariya
verilmesinin yaratacagi bir miktar ses de olacaktir. Bu durum normaldir ve ariza
anlamina gelmez.

Cihazi yalnizca belirtilmis amaclarda kullanin. Cihazi baska bir amagla
kullanmayin.

Cihazi +40 °C'den yiiksek sicakliklarda kullanmayin.

Hava tlipiinlin ana Uiniteye ve nebulizator kitine sikica takili oldugundan ve
gevsemediginden emin olun. Kullanim sirasinda hava tliptiniin yerinden
¢ikmasini 6nlemek icin hava tlipl tapasini hava tlipli konektorlerine takarken
hafifce kivirin.

Cihazin tasarlandigi standart calisma stiresinden uzun surelerle kullaniimasi,
cihaz durumunun zaman icinde kotlilesmesinden ileri gelen yaralanma veya
yangin gibi kazalara yol acabilir.

Cihazi ve varsa kullaniimis aksesuarlari ya da istege bagli parcalari atmadan
énce “Kilavuz ve Uretici Beyan” béliimiinde yer alan “Bu Uriintin Dogru Sekilde
Elden Cikarilmasi” kismini okuyun ve buradaki talimatlari uygulayin.

Bir OMRON Urlini satin aldiginiz icin tesekkir ederiz. Bu Grlintin Gretimi buylk
bir itina ve Ustlin kalite malzemeler ile yapilmistir. Dogru kullanildigi ve kullanim
kilavuzunda gegen talimatlar dahilinde bakimi yapildigi siirece size st dlizey
konfor sunmak Uizere tasarlanmistir.

OMRON bu Urin icin, satin alinma tarihi ile baslayan 3 yillik bir garanti saglar.
Bu Grlintin Gretim, iscilik ve malzeme kalitesi OMRON tarafindan garantilidir. Bu
garanti stiresince OMRON, parca, iscilik, tamir veya sorunlu Grlin ve parcalarin
degisiminde hic bir bedel almayacaktir.

Garanti, yalnizca Avrupa, Rusya ve diger BDT lilkeleri, Orta Dogu ve
Afrika'da satin alinan uriinleri kapsamaktadir.

Garanti, asagidaki maddelerden herhangi birini kapsamaz:

a. Nakliye masraflari ve tasima riski.

b. Yetkisiz kisilerce yapilan onarimlar sonucu ortaya ¢ikan hata ve/veya onarim
masraflari.

c. Periyodik olarak yapilan kontroller ve bakimlar.

d. Yukarida agikca garanti edilmedikgce, ana cihazin kendisi disindaki istege bagli
veya yedek aksesuarlarda veya diger ek parcalarda olusan ariza veya asinma.
(istege Bagl veya Yedek Aksesuarlari asagida gorebilirsiniz)

e. Bir talebin reddedilmesi nedeniyle ortaya ¢cikan masraflar
(Ucretlendirilecek olanlar).

f. Kazara veya hatali kullanim nedeniyle ortaya ¢ikan kisisel dahil her tiirli hasar.

Istege Bagli veya Yedek Aksesuarlar

Beklenen kullanim émri veya dayaniklhilik stresi bilgilerini Kullanim Kilavuzu
icinde bulabileceginizi unutmayin. Aksesuar drnekleri sunlardir (ancak bunlarla
da sinirli degildir): Nebulizor Kiti / Hava Tipii/Hortumu / Yetiskin Maskesi / Cocuk
Maskesi / Agizlik / Burunluk / Sarj Edilebilir Pil / AC Adaptérii / Orgli Kapak / llag
Kutusu / Hava veya Bakteri Filtreleri / Uzun Omiirlii Nebulizasyon Seti. Garanti
kusurlu istege bagli/yedek aksesuarlar igindir ve dayanacagi stire disindaki
kullanimi kapsamaz.

Garanti kapsaminda bir hizmete ihtiyaciniz olmasi halinde, Girind satin
aldiginiz saticiya ya da yetkili OMRON bayine basvurun. Adres icin, Grlin
kutusuna, kitapciklarina veya perakende saticisina basvurun. OMRON
musteri hizmetlerini bulmakta zorlanirsaniz iletisim bilgileri icin web sitemizi
(www.omron-healthcare.com) ziyaret edin.

Garanti kapsamindaki onarim veya degisimler garanti sliresini uzatmaz veya
yenilemez.

Urtiniin biitiing, saticidan tiiketiciye verilen orijinal faturasi/fisi ile génderildigi
stirece garanti hizmetleri sunulur. OMRON, verilen bilgilerin acik olmamasi
halinde garanti hizmetini reddetme hakkini sakli tutar.

Teknik Ozellikler

Uriin kategorisi: Nebulizatérler

Uriin agiklamast: Kompresérli Nebulizatér

Model (kod): NE-C810 (NE-C810-E)

Gl¢ (ACadaptori):  AC100-240V 50-60Hz0,28-0,16 A

Derecelendirme 12V==0,85A

(Ana Unite):

Calisma modu: 20 dakika fasilal calisma. ACIK / 40 dakika. OFF

Calisma kosullari: +10 ila +40 °C/%30 ila 85 BN (yogusmasiz)/700 ila 1060 hPa
Saklama ve tasima  -20ila +60 °C/%10 ila 90 BN (yogusmasiz)

kosullar:

Agirlik: Yaklasik 190 g (yalnizca ana Unite)
Ebatlar: Yaklasik 124 (G) x 59 (Y) x 90 (D) mm (yalnizca ana Unite)
icindekiler: Ana Unite, Nebulizator kiti, Hava ttpl (PVC, 100 cm),

AC adaptord, Agizlik, L boru, Yetiskin maskesi,
Cocuk maskesi, Hava filtresi x 5, Kullanim kilavuzu
Sinif 1l (elektrik carpmasina karsi koruma)

Tip BF (uygulamali parca); Agizlik, Maske

IP21 (giris korumasi); Ana Uinite, AC adaptoriu

Siniflandirma:

NE-C810 Kompresor teknik verileri:

ilag sivisinin tipi:
Partikil boyutu:

Cozelti, Slispansiyon

MMAD Yaklasik 4,4 um (%2,5 NaF)
(Kapak ve Agizlik ile)**

ilac haznesinin kapasitesi: Maksimum 7 ml

Uygun ilag miktarlari: Minimum 2 ml ila maksimum 7 ml
Kalinti hacmi: Yaklasik 0,7 ml

Gardlta duzeyi Yaklasik 53 dB (A)***

(1 m mesafede):
Nebulizasyon hizi: Yaklasik 0,35 ml/dk. (agirlik kaybina gore)

(Kapak ve Agizlik olmadan)*

Aerosol cikisi: 0,44 ml (2 ml, %2,5 NaF) (Kapak ve Agizlik ile)*
Aerosol ¢ikis hizi: 0,066 ml/dk. (2 ml, %2,5 NaF) (Kapak ve Agizlik ile)*
1 dakikada disari verilen ~ %3,3

dolum hacmi yuzdesi:

Partikiil boyutu icin kademeli ayristirici 6l¢iim sonuglari**
Normalden kiiglik sodyum fluoriir partikdl kiitlesi - kiimulatif %
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+ OMRON HEALTHCARE Co,, Ltd. tarafindan ol¢tilmstir.
Olgtim ortami: 23+2 °C, %45 ila 75 BN, standart atmosfer (1013,25 hPa), nominal gli¢

« Olctilen degerler, 15027427:2023 uyarinca NEXT GENERATION IMPACTOR (NG) ile elde
edilmis dahili verileri yansitmaktadir.

« Olgtim ortami: 23+2 °C, %45 ila 75 BN, standart atmosfer (1013,25 hPa), nominal gli¢

*%% o |SO27427:2023 uyarinca olculir.

C€0197

Not

+ Bu 6zellikler dnceden uyarida bulunulmaksizin degistirilebilir.

+ Bu OMRON uriinti, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japonya'nin siki kalite sistemi altinda
Uretilmektedir.

« Sicakhdin ve voltaj kosullarinin teknik 6zellikler bolimiinde belirtilenlerden farkli olmasi
halinde, cihaz calismayabilir.

- ilaci pliskiirtmeden énce bu cihazin oda sicakligina geldiginden emin olun. Asir sicaklik
degisiminden sonra ilag plskirtilmesi daha az sprey Uretimine yol acabili. OMRON,
cihazin, maksimum ya da minimum saklama sicakliginda saklanmasinin ardindan, calisma
kosullari olarak belirtilen sicaklik araligindaki bir ortamda kullanilacagi zaman isinmasi
veya sogumasi igin yaklasik 2 saat beklenmesini 6nerir. Calisma ve saklama/tasima sicaklig
hakkinda daha fazla bilgi icin “Teknik Ozellikler” bsliimiine bakin.

« Parcacik boyutu dagilimi ve aerosol cikisi; tirlin, ilag ve sicaklik, nem ve atmosfer basinci gibi
ortam kosullarinin birlesimine gore farklilik gosterebilir.

+ Nebulizator performansina iliskin agiklamalar, yetiskin solunum modellerinin kullanildig

testleri temel almakta olup pediyatri veya bebek popiilasyonlari icin belirtilenden farkli

olmasi muhtemeldir.

Suispansiyonlar veya ytiksek viskoziteli ilaglar gibi ilaglarla kullanildiginda performans

degisebilir. Daha ayrintili bilgi icin tedarikgi firma belgelerine bakin.

« [P sinifi koruma derecesi IEC 60529'a uygun muhafazalarla saglanir. Ana linite ve
AC adaptori, 12,5 mm ve daha buytk capli kati yabanci cisimlere (parmak gibi) ve normal
calisma sirasinda sorunlara neden olabilecek dikey diisen su damlalarina karsi korumalidir.

+ Galisma modu siniflandirmasi IEC 60601-1 ile uyumludur.

« Lutfen bu cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay hakkinda ureticiye ve
bulundugunuz Uye Devletin yetkili otoritesine rapor verin.

» Bant, dogal kaucuk lateksten yapilmamistir.

Dayanikhlik Siiresi

Uriiniin, asagida belirtilen 6zel ortamda her

’ » 5 Ana Unite 5yl
defasmda §,5 dakika glmak Uzere glinde 2 kez Nebulizatdr kiti Tyl
salin nebulize etmek icin kullanilmasi kosuluyla =
dayaniklilik stireleri tabloda gosterildigi gibidir. Ag'ZI'ki_ _ 1yl
Dayaniklilik siiresi, kullanim ortamina gére Hava tipd (PVC) |1 yil
degisebilir. Hava filtresi 60 glin
Uriintin sik kullanimi dayaniklilik siiresinin Maske 1yl
kisalmasina neden olabilir. L boru 1 yil
Calisma ortami: 23+5 °C, %30 ila 70 BN, standart [ AC adaptérii 5yl

atmosfer (1013,25 hPa), nominal gii¢

Sorun giderme

Kullanim sirasinda asagidaki sorunlardan herhangi birinin meydana gelmesi
durumunda 6ncelikle 30 cm'lik mesafe icinde baska bir elektrikli cihaz
bulunmadigindan emin olun.

Sorun devam ederse liitfen asagidaki tabloya bakin.

Sorun Nedeni Care

Sembollerle ilgili Agiklama

Tatbiki parca - Tip BF

Glig digmesine AC adaptorinin elektrik fisi | AC adaptoriinin elektrik fisinin
basildiginda hicbir sey | elektrik prizine takil degil. prize takili oldugunu kontrol edin.

g Elektrik carpmasina .
karsi koruma derecesi (b Gti¢ Kapalr
(sizintr akimi)
Sinif I
@ Elektrik carpmasina Acik

karsi koruma

Kati cisimlere karsi

IPXX koruma sinifi IEC 60529 Alternatif akim

[ N3
. Tibbi cihaz Ureticisini
@ Seri numarasi M belirtir

Kendi guivenliginiz
icin kullanicinin bu
kullanim kilavuzundaki

Konektor polarite
talimatlara tamamen \aa4

gostergesi
bagl kalmasi gerekir.
(Arka plan: mavi)
Sicaklik sinirlamasi -—= Dogru akim

Gug kaynagi Verimlilik

Nem sinirlamasi o
Seviyesi

olmuyor. Gerekirse fisi ¢ikarip tekrar takin.
Gl acildiginda ilag haznesinde ilag yok. ilag haznesine dogru miktarda ilag
nebulizasyon koyun.

) ilag haznesinde cok fazla/az
gerceklesmiyor veya

) ilag var.
nebulizasyon hizi
diisik. Buharlastirici kafasi eksik Buharlastirici kafasini dogru sekilde
veya dogru takilmamis. takin.
Nebulizator kiti dogru Nebulizator kitini dogru sekilde takin.
takilmamis.
Nozul tikalr. Nozulda tikaniklik olmadigindan

emin olun.

Nebulizator kiti 45 dereceden | Nebulizator kitinin 45 dereceden buyiik
buyuk bir actyla egilmis. bir agiyla egilmediginden emin olun.

Hava ttipu dogru
baglanmamis.

Hava tlplniin ana Uniteye ve
nebulizator kitine dogru sekilde
baglandigindan emin olun.

Hava tuiptinde bikilme
olmadigindan emin olun.

Hava tuipu katlanmis veya
hasar gérmds.

Hava tuipd tikal. Hava ttiptinde tikaniklik

olmadigindan emin olun.

Hava filtresi kirli. Hava filtresini yenisiyle degistirin.

Ana {nite anormal
derecede gurdltala.

Hava filtresi kapagi dogru Hava filtresi kapagini dogru sekilde
takilmamis. takin.

Atmosferik basing LOT numarasi

Ana Unite ¢ok sicak. | Ana Unitenin Gstl 6rtllmis. | Kullanim sirasinda ana {nitenin

izerine herhangi bir 6rtl koymayin.

~nDOBR~

sinirlamasi
Sadece kapali alanda @ —_— .
kullanim igindir Uretim tarihi
. . Benzersiz cihaz
CE isareti tanimlayicisi
Geri donlisim isareti
I\ X: Malzeme numarasi
Tibbi cihaz (25 Y: Malzeme kisaltmasi
Yyy Daha fazla bilgi
icin bkz. 97/129/EC.
f17|||) Tek hastada ¢oklu Ambalaj 6geleri icin geri
h kullanim donustirme talimati

Kilavuz ve Uretici Beyani

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili &nemli Bilgiler

NE-C810 modeli, EN 60601-1-2:2015+A1:2021 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
standardina uygundur.

Bu EMC standardina uygun diger belgeler su adreste mevcuttur:
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility.

NE-C810 icin web sitesindeki EMC bilgilerine bakin.

Not
Onerilen care sorunu ¢dzmezse cihazi onarmaya calismayin - cihaza kullanici tarafindan bakim
yapilamaz. Liitfen OMRON perakende satis noktaniz veya distribiitoriintz ile iletisime gegin.

Opsiyonel Tibbi Aksesuarlar

Model Uriin Aciklamasi

NE-C810 Nebulizator Aksesuar Seti

(icindekiler: Nebulizator kiti, Yetiskin maskesi,

Cocuk maskesi, Agizlik, Hava tiipu (PVC, 100 cm), L boru,
Hava filtresi x 5)

NE-C810 AC Adaptori
NE-C810 Hava Tupu (PVC, 100 cm)

NEB-NSETB-8A

HHP-C1210A
NEB-TPC-8A

Bu istege bagli tibbi aksesuarlar ISO 27427:2023 ile uyumludur (AC adaptori ve
hava filtreleri harig).

www.omron-healthcare.com

(Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

Uriin Gizerinde ve belgelerde bulunan bu isaret, kullanim &mrii sona erdiginde
mmmmm cihazin diger ev atiklanyla birlikte atiimamasi gerektigini belirtir. Atiklarin

denetimsiz sekilde elden ¢ikarilmasi sonucunda gevre ya da insan sagliginin
tehlikeye girmesini 6nlemek icin lttfen bu cihazi diger atiklardan ayirin ve malzemelerin
tekrar kullaniimasini desteklemek Uizere geri déniisiime tabi tutun.

Ev kullanicilari, gevre agisindan glivenli sekilde geri doniisiim yapilmasi amaciyla bu cihazi
teslim edecekleri yer hakkinda ayrintili bilgi almak icin Grlinii satin aldiklari saticiya ya da
yerel makamlara basvurmalidir.

Isyerleri, tedarikgileri ile temasa ge¢melidir ve satin alma s6zlesmesinin kosullarini kontrol
etmelidir. Bu Urlin diger ticari atiklarla karistirilmamalidir.

E Bu Uriiniin Dogru Sekilde Elden Cikarilmasi

Uretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002
JAPONYA

AB temsilcisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, HOLLANDA
www.omron-healthcare.com

AB'deki ithalatgi

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
No.28 VSIP I, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II,
Binh Duong Industry-Service-Urban Complex,

Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,

Binh Duong Province, Vietnam

Uretim Tesisi

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Yan Kuruluslar

Vietnam'da Uretilmistir



