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Intended use

Medical Purpose: This product is intended to be used for inhaling medication for
respiratory disorders. The compressor is intended for multi-patient reuse while the
nebulizer kit and its attachments are single-patient reuse.

Intended User:

* Legally certified medical experts, such as doctor, nurse and therapist, or healthcare
personnel or patient himself according to the instructions for use or under the
guidance of qualified medical experts.

» The user should also be capable of understanding general operation of
C101 Essential / X101 Easy and the content of this instruction manual.

Intended Patients: Persons of all ages who suffer from respiratory disorders and

require inhalation of medications.

Environment: This product is intended for use in a general household.

Durable period: Durable periods are as follows, provided the product is used to

nebulize 3 times a day for 10 minutes each time at room temperature (23°C). Durable

period may vary depending on usage environment.

Compressor (Main unit): 5 years

Air Tube - Nebulizer Kit - Mouthpiece - Child Mask - Adult Mask - Nosepiece -

Adapter: 1 year; Air Filter: 70 applications

Frequent usage of the product may shorten the durable period.
Know your unit
@ Compressor (Main Unit)
@ Power Switch
@ Air Tube Connector

Air Filter Cover Including air filter
(Ad) Nebulizer Kit Holder

Power Plug

(B) Nebulizer Kit

(C) Air Tube (PVC, 100cm)
@ Adapter

@ Mouthpiece

@ Nosepiece

(G) Adult Mask (PVC)

(H) child Mask (PVC)

Air Tube Connector @ Instruction Manual

@ Inhalation Top

Vaporiser Head

@ Ventilation Slots @ Medication Tank

@ Power Cord

How the nebulizer kit works

The medication that is pumped up through the medication channel is mixed with
compressed air which is generated by a compressor pump. The compressed air mixed
with medication is turned into fine particles and sprayed when in contact with the baffle
on the vaporiser head.

Important safety instructions

/A Read the instructions carefully before use.

Warning

1. Use the device only as inhalator for therapeutic purposes. Any other use is improper
and may be dangerous.The manufacturer is not liable for improper uses.

2. Do not use in anaesthetic or ventilator breathing circuits.

3. Always disconnect the power plug after use and before cleaning.

4. Do not to cover the ventilation slots during use.The compressor could get hot and
there is a possible risk of a burn if touched.

5. The compressor and power plug are not waterproof. Do not spill water or other
liquids on these parts. If liquid does spill on these parts, immediately unplug the
power plug and wipe off the liquid.

6. Do not attempt to repair the device. See Troubleshooting section.

7. Keep the device out of reach of unsupervised infants and children. The device may
contain small pieces that can be swallowed.

8. Provide close supervision when this device is used by, on, or near children or invalids.

9. For type, dose, and regime of medication follow the instructions of your doctor or
respiratory therapist.

10. This product should not be used on patients, who are unconscious or are not
breathing spontaneously.

11. After finishing the treatment remember to disconnect the air tube from the nebulizer
and from the compressor.

12. In view of their length, the power plug and air tube could constitute a strangulation hazard.

13. Be sure to use the compressor at a place where the power plug is easily accessible
during treatment.

14. If you experience any allergic reactions or other difficulties during use, stop using the
device immediately and consult your doctor.

15. While using this device, make sure that no mobile phone or any other electrical
devices that emit electromagnetic fields is within 30cm. This may result in
degradation of performance of the device.

16. The nebulizer kit and its attachments are intended for use by a single patient. Do not
use by multiple patients; Use separate accessories for each patient.

17. Clean the parts after each use and disinfect them once a week during normal use.

How to use

1. Make sure that the power switch is in the off ( O ) position and the power plug is
disconnected from the power outlet.

2. Remove the inhalation top from the medication tank. n
1) Rotate the inhalation top anti-clockwise.
2) Lift the inhalation top out of the medication tank.

3. Verify the presence of the vaporiser head (B2) inside the medication tank.

. Add the correct amount of prescribed medication into the medication tank.ﬂ

5. Put the inhalation top back onto the medication tank.
1) Lower the inhalation top on the medication tank.
2) Rotate the inhalation top clockwise.

6. Attach the adapter, and the mask, mouthpiece or nosepiece to the nebulizer kit
tightly. [

7. Attach the air tube. While twisting the air tube plug slightly, push it firmly into the air
tube connector. E

8. Hold the nebulizer kit as indicated in figure E
Follow the instructions of your doctor or respiratory therapist.

A Caution:

Do not tilt the nebulizer kit at an angle of greater than 30 degrees in all directions. Medication may
flow into the mouth or it may result in ineffective nebulization.

9. Plug the power plug into a power outlet.
Note: Do not place the device in a location where it is difficult to disconnect the power cord.

»

10.Turn the power switch to the on ( | ) position. As the compressor starts, nebulization
begins and aerosol is generated. Gently inhale the medication. Exhale through the
nebulizer kit.

11.When treatment is completed, turn the power off and unplug the compressor from
the power outlet.

Cleaning and disinfecting

Carefully wash your hands before cleaning and disinfecting the nebulizer parts. Clean
the parts after each use to remove residual medication. This will prevent inefficient
nebulization and reduce risk of infection.

¢ Cleaning the Nebulizer Kit, Mask, Mouthpiece, Nosepiece and Adapter:

Wash them in warm water and mild, neutral detergent. Rinse them thoroughly with clean
hot tap water, gently tap to remove excess water and allow to air dry in a clean place.

¢ Cleaning the Compressor and Air Tube:

Firstly, make sure that the power plug is unplugged from the power outlet. Wipe clean
with a soft cloth moistened with water or mild, neutral detergent.

¢ Disinfecting the Nebulizer Kit, Mask, Mouthpiece, Nosepiece and Adapter:
Always disinfect the parts before using the product for the first time and after the
product has not been used for an extended period of time.

Disinfect the parts once a week. The parts are expected to withstand approx. 50
disinfection cycles. If the parts are heavily stained, replace them with new ones. The
Nebulizer Kit, Mask, Mouthpiece, Nosepiece and Adapter can be disinfected by using
a chemical disinfectant such as ethanol, sodium hypochlorite (Milton), Quaternary
ammonium (Osvan), Chlorhexidine (Hibitane) and Amphoteric Surfactant (Tego),
following product instructions and rinsing off with clean warm water. Leave to air-dry.
Note: Never clean with benzene, thinner or a flammable chemical.

» Boiling: The Nebulizer Kit, Mouthpiece, Nosepiece and Adapter can also be
disinfected by boiling at least 5 minutes in plenty of water. After boiling, carefully
remove the parts, shake off excess water and allow to air-dry in a clean environment.
Note: Do not boil the Mask and the Air Tube.

Replacing the Air Filter:

If the air filter has changed colour, or has been used for more than 70 applications,
replace it with a new one. To purchase the filters — see Other Optional/Replacement
Parts paragraph.

Remove the air filter cover using a flat screwdriver as shown in figure ; remove the

filter and fit the new filter as shown in figure E Put the air filter cover back in place.

Note: Do not wash or clean the air filter. If the air filter becomes wet, replace it.
Damp air filters can cause blockages.

Technical data

Product Category: Nebulizers

Product Description:

Model (code):

Rating:

Compressor Nebulizer

C101 Essential (NE-C101-E) /
X101 Easy (NE-C101-EO)

230V ~50Hz, (fuse: T1.6AL250V)
150VA (75W)
Continuous Use

+5°C to +40°C/ 15% to 85%RH /
700 to 1060 hPa

-20°C to +60°C / 5% to 95%RH /
500 to 1060 hPa

Power Consumption:
Operating Mode:

Operating Temperature/
Humidity/Air Pressure:

Storage and Transport
Temperature/Humidity/
Air Pressure:

Weight: Approx. 1.05kg (compressor only)

Dimensions: Approx. 145 (W) x 124 (H) x 182 (D) mm

Classifications: Type BF (Applied part): Mouthpiece, Nosepiece and Masks
IP21 (Ingress Protection)

Contents: Compressor, Nebulizer Kit, Air Tube (PVC, 100cm),

Mouthpiece, Nosepiece, Adapter, Adult Mask (PVC),
Child Mask (PVC), Instruction Manual
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Type of Medication Liquid:
2ml minimum - 12ml maximum
Approx. 58dB

Approx. 0.35ml/min (NaCl 0.9%)
Approx. 0.07ml/min

Approx. 2.3%

Approx. 0.38ml

Appropriate Medication Quantities:

Sound: Noise level (at 1m distance):
Nebulization Rate (by weight loss):

Aerosol Output Rate**:

Percentage of fill volume emitted in 1 minute**:
Aerosol Output **:

Residual volume **:

Particle Size (MMAD)**:

GSD**:

Respirable fraction < 5 pm:**

Approx. 1.0 ml
Approx. 3.5um
Approx. 2.6
Approx. 64%
Approx. 28%
Approx. 36%
Approx. 36%

Aerosol fraction <2 pm **:
Aerosol fraction from 2 ym to 5 pm **:
Aerosol fraction > 5 ym **:

MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter
GSD = Geometric standard deviation

**3ml, 0.1% Salbutamol in 0.9% NaCl solution.

- This device (compressor, nebulizer kit, air tube, adapter, mouthpiece, nosepiece,
adult and child mask) complies with the requirements of the European Standard

EN ISO 27427:2023 Anaesthetic and respiratory equipment - Nebulizing systems and
components.

- The nebulizer performance may vary with drugs such as suspensions or high viscosity
solutions. See drug supplier’s data sheet for further details.

- The particle size distribution and aerosol output may vary by combination of product,
medication and ambient conditions such as temperature, humidity and atmospheric
pressure.

- The disclosures for nebulizer performance are based upon testing that utilizes adult
ventilatory patterns and are likely to be different from those stated for paediatric or infant
populations.

Troubleshooting
In case of any of the below problems occur during use, first check that no other electrical
device is within 30 cm. If the problem persists, please refer to the below.
The device does not switch on
+ Check that the power plug is properly fitted to the power outlet.
 Make sure the power switch is in the on position ( | ).
The device switches on but does not nebulize
» Make sure the vaporizer head is fitted in the nebulizer kit.
* Make sure the air tube is not squashed or crooked.
+ Check the air filter for blockage and dirt. Replace if necessary.
« Check that sufficient amount of medication has been put into the nebulizer kit.
The device suddenly stops working during operation.
* The thermal cut-out has shut the device down for one of the following reasons:
- the device was working in an environment with temperatures higher than 40°C;
- the ventilation slots were covered.
Do not attempt to repair the device. Do not open and/or tamper with the device. No parts
of the device are user serviceable. Return the device to an authorized OMRON retail
outlet or distributor.
Please report to the manufacturer and the competent authority of the Member State in
which you are established about any serious incident that has occurred in relation to this
device.

Warranty

Thank you for buying an OMRON product. This product is constructed of high quality

materials and great care has been taken in its manufacturing. It is designed to give you

the highest level of comfort, provided it is properly operated and maintained as described

in the instruction manual.This product is guaranteed by OMRON for a period of 3 years

after the date of purchase.

The proper construction, workmanship and materials of this product is guaranteed by

OMRON. During this period of guarantee OMRON will, without charge for labour or

parts, repair or replace the defect product or any defective parts. The guarantee does

not cover any of the following:

a. Transport costs and risks of transport.

b. Costs for repairs and / or defects resulting from repairs done by unauthorized
persons.

c. Periodic check-ups and maintenance.

d. Failure or wear of optional parts or other attachments other than the main device
itself, unless explicitly guaranteed above.

e. Costs arising due to non-acceptance of a claim (those will be charged for).

f. Damages of any kind including personal caused accidentally or from misuse.

Should guarantee service be required please apply to the dealer whom the product was

purchased from or an authorised OMRON distributor. For the address refer to the product

packaging / literature or to your specialised retailer.

Repair or replacement under the guarantee does not give rise to any extension or

renewal of the guarantee period.

The guarantee will be granted only if the complete product is returned together with the

original invoice / cash ticket issued to the consumer by the retailer. OMRON reserves

the right to refuse the guarantee service if any unclear information has been given.

Optional Medical Accessories

Product Description Model
Nebulizer Accessory Set
(Contents: Nebulizer Kit, Adapter, Mouthpiece, Nosepiece, NEB-ASKIT-11
Adult Mask (PVC), Child Mask (PVC), Air Tube, Air Filter)
Nasal Shower NEB6014

Other Optional/Replacement Parts

Product Description Model

Air Filter Set (Contents: 3 pieces) 3AC408

Utilisation prévue

Objectif médical : Ce produit est destiné a étre utilisé pour inhaler le médicament

prescrit pour le traitement des troubles respiratoires. Le compresseur est destiné a étre

réutilisé par plusieurs patients, tandis que le kit de nébulisation et ses accessoires sont

destinés a étre utilisés par un seul patient.

Utilisateur visé :

* Personnel médical (médecin, infirmiére et thérapeute) ou de santé, ou le patient
lui-méme selon le mode d’emploi ou sous la directive de personnel médical qualifié.

« L'utilisateur doit également étre en mesure de comprendre le fonctionnement général
du C101 Essential / X101 Easy, ainsi que le contenu de ce mode d’emploi.

Patients visés : Personnes de tous ages souffrant de troubles respiratoires et

devant étre traitées par inhalation de médicaments.

Environnement : Ce produit est destiné a étre utilisé a domicile.

Durée de conservation : Les durées de conservation sont les suivantes, sous

réserve que le produit soit utilisé pour nébuliser 3 fois par jour pendant 10 minutes,

toujours a température ambiante (23 °C). La durée de conservation peut varier en

fonction de I'environnement d'utilisation.

Compresseur (unité principale) : 5 ans

Tuyau a air - Kit de nébulisation - Embout buccal - Masque pour enfant - Masque pour

adulte - Embout nasal - Adaptateur : 1 an ; Filtre a air : 70 utilisations

L'utilisation fréquente du produit peut réduire la durée de conservation.

Familiarisation avec I'appareil
@ Compresseur (unité principale) Fiche d’alimentation © Tuyau a air (PVC, 100 cm)

Interrupteur Kit de nébulisation @ Adaptateur

Connecteur du tuyau a air Embout buccal
@ y Partie supérieure du systéme dinfalation @
Embout nasal
Téte du vaporisateur
P @ Masque pour adulte (PVC)

Réservoir de médicaments @ Masque pour enfant (PVC)

Connecteur du tuyau a air @ Mode d’emploi

Fonctionnement du kit de nébulisation

Le médicament, qui est pompé par le canal de médicament, est mélangé a l'air
comprimé généré par une pompe du compresseur. L’air comprimé mélangé au
meédicament est transformé en fines particules et vaporisé lorsqu’il entre en contact
avec le déflecteur sur la téte du vaporisateur.

Instructions de sécurité importantes

A Lisez attentivement les instructions avant utilisation.

Avertissement

1. Utilisez exclusivement I'appareil comme inhalateur a des fins thérapeutiques. Toute
autre utilisation est inadéquate et peut étre dangereuse. Le fabricant n’est pas
responsable d’'une quelconque utilisation inadéquate.

. Ne I'utilisez pas dans les circuits anesthésiques ou dans les circuits de respiration
du ventilateur.

. Débranchez toujours la fiche d’alimentation aprés utilisation et avant nettoyage.

. Ne couvrez pas les orifices de ventilation pendant I'utilisation. Le compresseur
pourrait chauffer et il y a risque de brdlure en cas de contact.

. Le compresseur et la fiche d’alimentation ne sont pas étanches. Ne renversez pas
de I'eau ou d’autres liquides sur ces composants. Si un liquide est renversé sur ces
composants, débranchez immédiatement la fiche d’alimentation et essuyez le liquide.

. N’essayez pas de réparer I'appareil. Voir la section Dépannage.

. Gardez I'appareil hors de portée des nourrissons et des enfants laissés sans surveillance.
L'appareil est susceptible de contenir de petites pieces pouvant étre avalées.

. Il faut étre trés vigilant lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou a proximité d’enfants
ou de personnes infirmes.

. Suivez les instructions de votre médecin ou du personnel soignant pour la nature du
médicament, son dosage et sa posologie.

10. Ce produit ne doit pas étre utilisé sur des patients non conscients ou ne respirant

pas spontanément.

11. Apres la fin du traitement, n'oubliez pas de débrancher le tuyau a air du nébuliseur
et du compresseur.

12. En raison de leur longueur, la fiche d’alimentation et le tuyau a air peuvent présenter un
risque de strangulation.

13. Veillez a utiliser le compresseur a un endroit ou la fiche d’alimentation est facilement
accessible durant le traitement.

14. En cas de réactions allergiques ou d’autres difficultés pendant I'utilisation, arrétez
immédiatement d’utiliser I'appareil et consultez votre médecin.

15. Pendant I'utilisation de cet appareil, veillez a ce qu’aucun téléphone mobile ou autre
appareil électrique émettant des champs électromagnétiques ne soit situé a moins
de 30 cm. Cela risquerait de perturber le fonctionnement de I'appareil.

16. Le kit de nébulisation et ses accessoires sont destinés a un usage par un seul
patient. Ne pas utiliser pour plusieurs patients ; utiliser des accessoires différents
pour chaque patient.

17. Nettoyez les composants aprés chaque utilisation et désinfectez-les une fois par
semaine en utilisation normale.

@ Couvercle du filtre & air avec filtre a air
Support du kit de nébulisation
@ Orifices de ventilation
@ Cordon d’alimentation

a A~ N
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Utilisation

1. Assurez-vous que linterrupteur est placé en position Arrét ( O ) et la fiche
d’alimentation débranchée de la prise de courant.
2. Retirez la partie supérieure du systeme d’inhalation du réservoir de médicaments.
1) Faites tourner la partie supérieure du systeme d’inhalation dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre.
2) Soulevez la partie supérieure du systéme d’inhalation pour la sortir du réservoir
de médicaments.
3. Vérifiez que la téte du vaporisateur (B2) est présente dans le réservoir de médicaments.
4. Ajoutez le volume approprié de médicament prescrit dans le réservoir de médicaments.

5. Remettez la partie supérieure du systéme d’'inhalation sur le réservoir de médicaments.
1) Abaissez la partie supérieure du systeme d’inhalation sur le réservoir de médicaments.
2) Faites tourner la partie supérieure du systéeme d’inhalation dans le sens des
aiguilles d’'une montre.
6. Fixez solidement I'adaptateur et le masque, I'embout buccal ou 'embout nasal au kit
de nébulisation.
7. Fixez le tuyau a air. Tout en vissant Iégerement la fiche du tuyau a air, introduisez-la
fermement dans le connecteur du tuyau a air.
8. Tenez le kit de nébulisation comme le montre ['illustration E
Suivez les instructions de votre médecin ou du thérapeute.
Attention :
N’inclinez pas le kit de nébulisation & un angle supérieur a 30 degrés dans tous les sens. Le
médicament risque de s’écouler dans la bouche ou la nébulisation pourrait ne pas étre efficace.

9. Branchez la fiche d’alimentation dans une prise de courant.
Remarque : Ne pas placer I'appareil a un endroit ou il est difficile de débrancher le cordon
d’alimentation.

10. Placez l'interrupteur en position Marche ( | ). Lorsque le compresseur démarre, la
nébulisation commence et I'aérosol est généré. Inhalez doucement le médicament.
Expirez par le kit de nébulisation.

11. A la fin du traitement, coupez I'alimentation et débranchez le compresseur de la
prise de courant.

Nettoyage et désinfection

Lavez-vous soigneusement les mains avant de nettoyer et de désinfecter les composants

du nébuliseur. Nettoyez les composants apres chaque utilisation pour éliminer les résidus de

médicament. Cela permettra d’assurer I'efficacité de la nébulisation et de réduire le risque d'infection.
* Nettoyage du kit de nébulisation, du masque, de ’embout buccal, de '’embout

nasal et de I'adaptateur :

Lavez-les a I'eau chaude et avec un détergent doux et neutre. Rincez-les

minutieusement a I'eau chaude et pure du robinet, tapotez-les doucement pour

enlever I'excédent d’eau et laissez-les sécher a I'air dans un endroit propre.

Nettoyage du compresseur et du tuyau a air :

Vérifiez tout d’abord que la fiche d’alimentation est bien débranchée de la prise d’alimentation.

Nettoyez avec un chiffon doux humecté avec de I'eau ou un détergent doux et neutre.

Désinfection du kit de nébulisation, du masque, de 'embout buccal, de 'embout

nasal et de I'adaptateur :

Désinfectez toujours les composants avant d'utiliser le produit pour la premiére fois

et quand le produit n’a pas été utilisé pendant une période prolongée.

Désinfectez les composants une fois par semaine. Les composants sont congus pour résister

a environ 50 cycles de désinfection. Si les composants sont fort tachés, remplacez-les par

des composants neufs. Le kit de nébulisation, le masque, 'embout buccal, 'embout nasal

et I'adaptateur peuvent étre désinfectés a I'aide d’un désinfectant chimique tel que I'éthanol,

I'hypochlorite de sodium (Milton), 'ammonium quaternaire (Osvan), la chlorhexidine (Hibitane)

et un surfactant amphotérique (Tego), conformément aux instructions d’utilisation du produit.

lls doivent ensuite étre rincés a I'aide d’eau chaude propre.

Laissez sécher a l'air.

Remarque : N'utilisez jamais du benzene, un diluant ou un produit chimique

inflammable pour nettoyer I'appareil.

Ebullition : Le kit de nébulisation, 'embout buccal, 'embout nasal et I'adaptateur

peuvent également étre désinfectés par ébullition pendant au moins 5 minutes dans

une grande quantité d’eau. Apres ébullition, retirez prudemment les composants,

éliminez I'excédent d’eau et laissez sécher a I'air dans un endroit propre.

Remarque : Ne faites pas bouillir le masque et le tuyau a air.

Remplacement du filtre a air :

Si le filtre a air a changé de couleur ou a été utilisé plus de 70 fois, remplacez-le par un filtre

a air neuf. Pour acheter les filtres — voir le paragraphe Autres piéces en option/de rechange.

Retirez le couvercle du filtre a air a l'aide d’un tournevis a téte plate comme le montre

I'illustration ; retirez le filtre et insérez le filtre neuf comme le montre l'illustration E

Remettez le couvercle du filtre a air en place.

Remarque : Ne lavez pas et ne nettoyez pas le filtre a air. Si le filtre a air est mouillé,

remplacez-le.
Les filtres a air humides peuvent provoquer des obstructions.

Données techniques

Catégorie du produit :
Description du produit :

Modele (réf.) : [ # |

Valeur nominale :

Nébuliseurs
Nébuliseur a compresseur

C101 Essential (NE-C101-E) /
X101 Easy (NE-C101-EO)

230V ~50 Hz, (fusible : T1.6AL250V)
150 VA (75 W)

Utilisation continue

+5°Ca+40°C/ 15 % a 85 % HR/
700 a 1060 hPa

Consommation électrique :
Mode de fonctionnement :
Température/Humidité/
Pression atmosphérique de
fonctionnement :
Température/Humidité/
Pression atmosphérique de
stockage et de transport :
Poids :

Dimensions :
Classifications :

-20°Ca+60°C/5%a 95 % HR/
500 a 1060 hPa

Environ 1,05 kg (compresseur uniquement)

Environ 145 (L) x 124 (H) x 182 (P) mm

Type BF (piéce appliquée) : Embout buccal, embout

nasal et masques IP21 (Degré de protection)

Compresseur, kit de nébulisation, tuyau a air (PVC,

100 cm), embout buccal, embout nasal, adaptateur,

masque pour adulte (PVC), masque pour enfant (PVC),

mode d’emploi @
s

Contenu :

IE' = Equipement = Piéce IP21 = Degré de Q = Mise hors
de classe |l R appliquée protection tension
de Type BF
@ = Numéro de = Consulter ~~ = Courant | =Mise sous
série le mode alternatif tension
d’emploi
= Dispositif = Consulter = Date de = Identifiant
médical le mode fabrication unique des
d’emploi dispositifs

Type de médicament liquide :

Volume de médicament approprié :

Acoustique : Niveau sonore (a 1 m de distance) :
Taux de nébulisation (par perte de poids) :

Débit d’aérosol** :

Pourcentage de volume de remplissage émis en
1 minute** :

Sortie d’aérosol** :

Volume résiduel™ :

Taille des particules (DAMM)** :

ETG* :

Fraction respirable <5 pm :**

Fraction aérosol < 2 ym** :

Fraction aérosol de 2 ym a 5 pm** : environ 36 %
Fraction aérosol > 5 pm** : environ 36 %
DAMM = Diameétre Aérodynamique Médian de Masse

ETG = Ecart type géométrique

**3 ml, 0,1 % Salbutamol en solution NaCl 0,9 %

Solution, Suspension

2 ml minimum - 12 ml maximum
environ 58 dB

environ 0,35 ml/min. (NaCl 0,9 %)
environ 0,07 ml/min

environ 2,3 %

environ 0,38 ml
environ 1,0 ml
environ 3,5 ym
environ 2,6
environ 64 %
environ 28 %

- Cet appareil (compresseur, kit de nébulisation, tuyau a air, adaptateur, embout buccal,
embout nasal, masque pour adulte et enfant) est conforme aux exigences de la norme
européenne EN ISO 27427:2023 Matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire -
Systémes de nébulisation et ses composants.

- Les performances du nébuliseur peuvent varier avec certains médicaments tels que
les suspensions ou les solutions a viscosité élevée. Consultez la fiche des données du
fournisseur du médicament pour de plus amples détails.

- La distribution de la taille des particules et la sortie d’aérosol peuvent varier en fonction
de la combinaison de I'appareil, du médicament et des conditions ambiantes comme la
température, 'humidité et la pression atmosphérique.

- Les informations relatives aux performances du nébuliseur sont basées sur des tests
utilisant des schémas ventilatoires d’adultes et sont susceptibles d’étre différentes de
celles indiquées pour les populations pédiatriques ou infantiles.

Dépannage

Si I'un des problemes ci-dessous se produit pendant I'utilisation, vérifiez avant tout
qu’aucun autre appareil électrique ne se trouve a moins de 30 cm. Si le probleme
persiste, veuillez vous reporter a ce qui suit.

L’appareil ne s’allume pas

« Vérifiez que la fiche d’alimentation est correctement fixée dans la prise.

« Vérifiez que I'interrupteur est en position ( | ).

L’appareil s’allume mais ne nébulise pas

« Vérifiez que la téte du vaporisateur est fixée sur le kit de nébulisation.

« Vérifiez que le tuyau a air n’est pas écrasé ou plié.

« Vérifiez que le filtre a air n’est pas obstrué et sale. Remplacez si nécessaire.

« Vérifiez qu’une quantité suffisante de médicament a été placée dans le kit de
nébulisation.

L’appareil cesse brusquement de fonctionner pendant I'utilisation.
* Le coupe-circuit thermique a arrété I'appareil pour I'une des raisons suivantes :
- 'appareil fonctionnait dans un environnement dont la température dépassait 40 °C ;
- les orifices de ventilation étaient couverts.
N’essayez pas de réparer I'appareil. N'ouvrez pas et/ou ne modifiez pas I'appareil.
Aucun composant de I'appareil n’est susceptible d’étre réparé par I'utilisateur. Retournez
I'appareil a un point de vente ou un distributeur OMRON agréé.
Signaler au fabricant et aux autorités compétentes de I'Etat membre dans lequel vous
étes établi tout incident grave qui s’est produit impliquant cet appareil.

Garantie

Merci d’avoir acheté un produit OMRON. Ce produit a été élaboré avec des matériaux

de haute qualité et un grand soin a été apporté a sa fabrication. Il a été congu pour vous

apporter un confort de la plus haute qualité, a condition de I'utiliser et de I'entretenir

correctement, conformément aux indications du mode d’emploi. Ce produit est garanti

par OMRON pour une période de 3 ans aprés la date d’achat.

La construction, la fabrication et les matériaux mémes de ce produit sont garantis

par OMRON. Pendant cette période de garantie, OMRON s’engage a réparer ou

remplacer tout produit défectueux ou toute piéce défectueuse sans facturer la main

d’ceuvre ni les piéces. La garantie ne couvre pas les points suivants :

a. Frais et risques liés au transport.

b. Colts des réparations et/ou des défauts résultant de réparations effectuées par des
personnes non agréées.

c. Controles et maintenance périodiques.

d. Panne ou usure de piéces optionnelles ou autres accessoires autres que 'unité
principale méme, sauf garantie expresse ci-dessus.

e. Codts résultant de la non-acceptation d’une réclamation (ces colts seront facturés).

f. Dommages quelconques, y compris dommages personnels d’origine accidentelle ou
résultant d’'une utilisation inappropriée.

Si le service de garantie s'avere nécessaire, veuillez contacter le distributeur chez qui le

produit a été acheté ou un distributeur OMRON agréé. Pour obtenir I'adresse, reportez-

vous a I'emballage/la documentation du produit ou a votre détaillant spécialisé.

Une réparation ou un remplacement sous garantie ne donne pas lieu a une prolongation

ou au renouvellement de la période de garantie.

La garantie sera accordée uniquement si le produit complet est renvoyé avec la facture/

le ticket de caisse d’origine délivré(e) au consommateur par le détaillant. OMRON se

réserve le droit de refuser toute garantie si les informations données manquent de

précision d’'une fagon quelconque.

Accessoires médicaux en option

Description du produit Modeéle
Jeu d’accessoires du nébuliseur
(Contenu : Kit de nébulisation, adaptateur, embout buccal, embout NEB-ASKIT-11
nasal, masque pour adulte (PVC), masque pour enfant (PVC),
tuyau a air, filtre a air)
Douche nasale NEB6014

Autres piéces en option/de rechange

Description du produit Modéle

Jeu de filtres a air (contenu : 3 pieces) 3AC408

Cumulative Undersize %
Taille insuffisante cumulée en % / Kumulative Untergroe %

Result of cascade impactor measurements for particle size

Résultats des mesures de la taille des particules effectuées avec I'impacteur en cascade

Ergebnis der Messungen der PartikelgréRe mit einem Kaskadenimpaktor
Risultato della misura granulometrica mediante impattometro multistadio
Resultados de medidas en impactador de cascada para el tamafio de particula

Cumulative % particle mass of salbutamol undersize
Taille insuffisante cumulée en % de la masse de particule de salbutamol
Summenkurve % Partikelmasse von Salbutamol

% cumulativa di massa delle particelle di Salbutamolo di piccolissime dimensioni

Porcentaje acumulado de particulas de masa de salbutamol de tamafio menor
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Particle size Dp (um)
Taille des particules de diamétre Dp (um) / PartikelgréRe Dp (um)
Dimensione delle particelle Dp (pm) / Tamario de particula Dp (um)

Important information regarding Electro Magnetic Compatibility (EMC)
This device conforms to EN60601-1-2:2015/A1:2021 Electro Magnetic
Compatibility (EMC) standard. Further documentation in accordance

with this EMC standard is available at OMRON HEALTHCARE EUROPE
at the address mentioned in this instruction manual or at
www.omron-healthcare.com.

Informations importantes sur la compatibilité électromagnétique (CEM)
Cet appareil est conforme a la norme EN60601-1-2:2015/A1:2021
Compatibilité électromagnétique (CEM). D’autres documents relatifs a

la norme CEM sont disponibles chez OMRON HEALTHCARE EUROPE

a I'adresse indiquée dans le présent mode d’emploi ou sur
www.omron-healthcare.com.

Wichtige Informationen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV)
Dieses Gerat entspricht dem Standard flr Elektromagnetische Vertrag-
lichkeit (EMV) EN60601-1-2:2015/A1:2021. Weitere Dokumentationen
nach dieser EMV-Norm sind bei OMRON HEALTHCARE EUROPE

unter der in dieser Gebrauchsanweisung genannten Adresse oder unter
www.omron-healthcare.com erhaltlich.

Informazioni importanti relative alla compatibilita elettromagnetica (EMC)
Questo dispositivo € conforme agli standard previsti dalla normativa
EN60601-1-2:2015/A1:2021 sulla compatibilita elettromagnetica (EMC).
Ulteriore documentazione relativa agli standard EMC & disponibile presso
OMRON HEALTHCARE EUROPE, all'indirizzo indicato nel presente
manuale di istruzioni oppure su www.omron-healthcare.com.

Informacion importante sobre la Compatibilidad electromagnética (EMC)
Este dispositivo cumple el estandar EN60601-1-2:2015/A1:2021 de
compatibilidad electromagnética (EMC). OMRON HEALTHCARE EUROPE
pone a su disposicion mas documentacién conforme al estandar de
compatibilidad electromagnética (EMC) en la direccién mencionada en
este manual de instrucciones o en www.omron-healthcare.com.

DISPOSAL PROCEDURE (Dir. 2012/19/EU-WEEE)

This product is not to be treated as regular household waste but
must be returned to a collection point for recycling electric and
electronic devices. Further information is available from your
municipality, your municipality’s waste disposal services, or the
retailer where you purchased your product.

| ¢

PROCEDURE DE MISE AU REBUT (Dir. 2012/19/UE-DEEE)
Ce produit ne doit pas étre jeté avec les déchets domestiques
ordinaires mais doit étre déposé dans un centre de recyclage
de matériel électrique et électronique. De plus amples
informations sont disponibles auprés de votre municipalité, des
services d’élimination des déchets de votre municipalité ou du
détaillant chez qui vous avez acheté votre produit.

| ¢

ENTSORGUNG (gemaR WEEE-Richtlinie 2012/19/EU)
Dieses Produkt darf nicht im Hausmull entsorgt, sondern muss
bei einer Sammelstelle fiir Elektro- und Elektronik-Altgerate
abgegeben werden. Genauere Auskiinfte erhalten Sie bei Ihrer
Stadt bzw. Gemeinde, Ihrem ortlichen Entsorgungsbetrieb oder
dem Handler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

| ¢

PROCEDURA DI SMALTIMENTO (Dir. 2012/19/EU-RAEE)
Questo prodotto non deve essere trattato come i normali rifiuti
domestici ma deve essere conferito presso un punto di raccolta
destinato al riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Per
ulteriori informazioni rivolgersi al proprio comune di residenza,
al servizio smaltimento rifiuti del proprio comune o al rivenditore
presso il quale & stato acquistato il prodotto.

| 5¢

PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION (Directiva 2012/19/UE-RAEE)
Este producto no debe eliminarse junto con los residuos
domésticos, sino en puntos de reciclaje de dispositivos eléctricos
y electronicos. Su ayuntamiento, el servicio de eliminacién de
residuos de su localidad y el establecimiento donde adquiri6 el
producto podran facilitarle mas informacién al respecto.




Verwendungszweck

Medizinischer Verwendungszweck: Dieses Produkt ist fiir das Inhalieren von
Medikamenten bei Atemwegserkrankungen vorgesehen. Der Kompressor kann mehrfach
von verschiedenen Patienten verwendet werden, wahrend das Vernebler-Set und die
Zubehorteile zur mehrfachen Verwendung durch nur einen Patienten vorgesehen sind.
Vorgesehene Benutzer:
« Gesetzlich zertifiziertes medizinisches Fachpersonal, wie z. B. Arzte, Pflegepersonal
und Therapeuten oder Mitarbeiter der Gesundheitspflege bzw. der Patient
selbst gemal Gebrauchsanweisung bzw. geman Anleitung durch qualifiziertes
medizinisches Fachpersonal.
« Der Benutzer sollte zudem in der Lage sein, die allgemeine Bedienung des
C101 Essential / X101 Easy und den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung zu verstehen.
Vorgesehene Patienten: Personen jeglichen Alters mit Atemwegserkrankungen,
die auf die Verneblung von Medikamenten angewiesen sind.
Betriebsumgebung: Dieses Produkt ist fiir die Verwendung in privaten Haushalten
vorgesehen.
Haltbarkeit: Die Haltbarkeit der einzelnen Komponenten ist wie folgt, wenn das Produkt
3 Mal taglich fiir jeweils 10 Minuten bei Zimmertemperatur (23 °C) zum Vernebeln
verwendet wird. Die Haltbarkeit kann je nach Verwendungsumgebung variieren.
Kompressor (Hauptgerat): 5 Jahre
Luftschlauch — Vernebler-Set — Mundstiick — Kindermaske — Erwachsenenmaske —
Nasenstiick — Adapter: 1 Jahr; Luftfilter: 70 Anwendungen
Haufige Verwendung des Produkts kann die Haltbarkeit verkirzen.

Ubersicht iiber Ihr Gerit
@ Kompressor (Hauptgerat) Netzstecker
(A1) Netzschalter (B) Vernebler-Set

(C) Luftschlauch (PVC, 100 cm)
@ Adapter

@ Mundstiick

@ Nasenstiick

@ Erwachsenenmaske (PVC)
(H) Kindermaske (PVC)
Luftschlauchanschiuss (| ) Gebrauchsanweisung

@ Luftschlauchanschluss
Luftfilterabdeckung inkl. Luftfilter
@ Vernebler-Set-Halter

Liftungsschlitze
@ Netzkabel

Funktionsweise des Vernebler-Sets

Das Medikament wird durch den Medikamentenkanal nach oben gepumpt und mit
Druckluft vermischt, die von einer Kompressorpumpe erzeugt wird. Das Druckluft-
Medikamentengemisch kommt mit der Prallplatte im Zerstéduberkopf in Kontakt und wird
dadurch zu feinen Partikeln vernebelt.

@ Inhalationsaufsatz
Zerstauberkopf

@ Medikamententank

Wichtige Sicherheitsanweisungen

A Lesen Sie die Anweisungen vor Verwendung des Produkts sorgféltig durch.

Warnung

1. Verwenden Sie dieses Gerat nur als Inhalationsgerat fir therapeutische Zwecke.

Eine andere Verwendung ist nicht vorgesehen und kann gefahrlich sein. Fir eine

unsachgemafe Nutzung kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

Nicht in Schlauchsystemen flr Anasthesie- oder Beatmungsgerate verwenden.

Nach Gebrauch und vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen.

Decken Sie die Luftungsschlitze wahrend der Nutzung nicht ab. Der Kompressor

kénnte heild werden, und bei Bertihrung besteht Verbrennungsgefahr.

Der Kompressor und der Netzstecker sind nicht wasserdicht. Spritzen Sie kein

Wasser oder andere Flissigkeiten auf diese Teile. Falls Flussigkeit auf diese Teile

gelangt ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wischen Sie die Flussigkeit ab.

Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren. Siehe Abschnitt Fehlersuche

und -behebung.

7. Bewahren Sie das Gerat auflerhalb der Reichweite von unbeaufsichtigten
Sauglingen und Kindern auf. Das Gerat kann kleine Teile enthalten, die verschluckt
werden kénnten.

8. Lassen Sie hochste Aufmerksamkeit walten, wenn dieses Gerat von Kindern oder
Behinderten oder in deren Nahe verwendet wird.

9. Beachten Sie beziiglich Art, Dosierung und Verabreichung des Medikaments die
Anweisungen lhres Arztes oder Atemwegstherapeuten.

10. Dieses Produkt darf nicht bei Patienten verwendet werden, die bewusstlos sind oder
deren Spontanatmung ausgesetzt hat.

11. Nehmen Sie nach Abschluss der Behandlung unbedingt den Luftschlauch vom
Inhalationsgerat und vom Kompressor ab.

12. Aufgrund ihrer Lange kénnen Netzstecker und Luftschlauch eine Strangulationsgefahr
darstellen.

13. Achten Sie darauf, den Kompressor an einem Ort zu verwenden, an dem der
Netzstecker wahrend der Behandlung leicht zugénglich ist.

14. Wenn Sie wahrend der Benutzung allergische Reaktionen oder sonstige
Schwierigkeiten bemerken, beenden Sie die Verwendung des Gerats sofort und
wenden Sie sich an lhren Arzt.

15. Verwenden Sie weder Mobiltelefone noch andere elektrische Gerate, die ein
elektromagnetisches Feld ausstrahlen, innerhalb von 30 cm im Umfeld dieses
Gerats. Dies konnte die Leistung des Gerats beeintrachtigen.

16. Das Vernebler-Set und die Zubehorteile sind zur Verwendung durch nur einen
Patienten vorgesehen. Eine Verwendung durch mehrere Patienten ist nicht zulassig.
Fir jeden Patienten miissen separate Zubehorteile verwendet werden.

17.Reinigen Sie die Teile nach jedem Gebrauch und desinfizieren Sie sie bei normaler
Verwendung einmal pro Woche.

Verwendung

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter in der AUS-Stellung ( O ) steht und der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde.

2. Entfernen Sie den Inhalationsaufsatz vom Medikamententank.n
1) Drehen Sie den Inhalationsaufsatz gegen den Uhrzeigersinn.
2) Heben Sie den Inhalationsaufsatz aus dem Medikamententank.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Zerstauberkopf (B2) im Medikamententank
vorhanden ist.

4. Geben Sie die richtige Menge des verschriebenen Medikaments in den
Medikamententank.

5. Befestigen Sie den Inhalationsaufsatz wieder am Medikamententank.
1) Setzen Sie den Inhalationsaufsatz auf den Medikamententank.
2) Drehen Sie den Inhalationsaufsatz im Uhrzeigersinn.

6. Befestigen Sie den Adapter, die Maske und das Mundstiick bzw. das Nasenstiick fest
am Vernebler-Set.

7. SchlielRen Sie den Luftschlauch an. Stecken Sie den Stecker des Luftschlauchs fest
in den Luftschlauchanschluss ein und drehen Sie ihn dabei Ieicht.E

8. Halten Sie das Vernebler-Set wie in Abbildung E gezeigt.
Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Atemtherapeuten.

A Vorsicht:

Kippen Sie das Vernebler-Set in keine Richtung um mehr als 30 Grad. Das Medikament kénnte in

den Mund laufen oder es kénnte zu einer ineffektiven Vernebelung kommen.

9. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
Hinweis: Platzieren Sie das Geréat nicht an einem Ort, wo es schwierig ist, das Netzkabel aus
der Steckdose zu ziehen.

10. Drehen Sie den Netzschalter auf EIN ( | ). Sobald der Kompressor anlauft, beginnt
die Vernebelung und Aerosol wird erzeugt. Atmen Sie das Medikament langsam ein.
Atmen Sie durch das Vernebler-Set aus.

11. Schalten Sie nach Abschluss der Behandlung den Kompressor aus und stecken Sie ihn aus.

o poON

o

Reinigung und Desinfektion

Waschen Sie sich vor dem Reinigen und Desinfizieren der Vernebler-Teile sorgféltig die

Hénde. Reinigen Sie die Teile nach jedem Gebrauch, um Medikamentenriickstdnde zu

entfernen. Dadurch wird ineffiziente Verneblung verhindert und das Infektionsrisiko reduziert.
* Reinigen von Vernebler-Set, Maske, Mundstiick, Nasenstiick und Adapter:

Waschen Sie die Teile in warmem Wasser mit einem milden, neutralen Reinigungsmittel.

Spllen Sie sie grindlich mit sauberem, heilem Leitungswasser aus, klopfen Sie sie

leicht ab, um Uberschiissiges Wasser zu entfernen, und lassen Sie sie anschlieRend an

einem sauberen Ort an der Luft trocknen.

Reinigen von Kompressor und Luftschlauch:

Stellen Sie zunachst sicher, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

Wischen Sie die Teile mit einem weichen, mit Wasser oder einem milden, neutralen

Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch ab.

Desinfizieren von Vernebler-Set, Maske, Mundstiick, Nasenstiick und Adapter:

Desinfizieren Sie die Teile grundsatzlich, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal

verwenden und nachdem das Produkt einen langeren Zeitraum nicht verwendet wurde.

Desinfizieren Sie die Teile einmal in der Woche. Die Teile konnen ca. 50-mal desinfiziert

werden. Wenn die Teile stark verschmutzt sind, sollten sie erneuert werden. Vernebler-Set,

Maske, Mundstiick, Nasenstiick und Adapter kdnnen mit einem chemischen Desinfektionsmittel

wie Ethanol, Natriumhypochlorid (Milton), quaternérem Ammonium (Osvan), Chlorhexidin

(Hibitane) und amphoterem Tensid (Tego) unter Beachtung der Produktanleitung desinfiziert

werden. AnschlieRend mit sauberem, warmem Wasser nachsplilen.

An der Luft trocknen lassen.

Hinweis: Niemals mit Waschbenzin, Verdlinner oder entzlindlichen Chemikalien reinigen.

Auskochen: Vernebler-Set, Mundstiick, Nasenstlick und Adapter kénnen auch durch

mindestens 5-minitiges Auskochen in reichlich Wasser desinfiziert werden. Nehmen

Sie die Teile nach dem Auskochen vorsichtig heraus, schitteln Sie Uberschissiges

Wasser ab und lassen Sie sie an einem sauberen Ort an der Luft trocknen.

Hinweis: Maske und Luftschlauch dirfen nicht ausgekocht werden.

Erneuern des Luftfilters:

Falls sich die Farbe des Luftfilters gedndert hat oder dieser fir mehr als

70 Anwendungen verwendet wurde, dann tauschen Sie ihn gegen einen neuen aus. Fir

den Nachkauf der Filter siehe Abschnitt ,Weitere optionale bzw. Ersatzteile”.

Schrauben Sie die Luftfilterabdeckung mit einem flachen Schraubendreher wie in Abbildung

gezeigt ab, bauen Sie den alten Filter aus und setzen Sie den neuen wie in Abbildung E

gezeigt ein. Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder an.

Hinweis: Den Luftfilter nicht waschen oder reinigen. Wenn der Luftfilter feucht

geworden ist, tauschen Sie ihn aus.
Feuchte Luftfilter kdnnen zur Blockade fiihren.

Technische Daten

Produktkategorie:
Produktbeschreibung:

Modell (Code): [ # |

Stromanschluss:

Vernebler
Kompressor-Inhalationsgerat

C101 Essential (NE-C101-E) /
X101 Easy (NE-C101-EO)

230V ~50 Hz, (Sicherung: T1,6 AL250 V)

Stromverbrauch: 150 VA (75 W)
Betriebsart: Dauerbetrieb
Betriebstemperatur, +5 °C bis +40 °C/ 15 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit /

Luftfeuchtigkeit, Luftdruck: 700 bis 1.060 hPa

Temperatur, Luftfeuchtigkeit, -20 °C bis +60 °C / 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit /
Luftdruck bei Lagerung und 500 bis 1.060 hPa

Transport:
Gewicht: Ca. 1,05 kg (nur Kompressor)
Abmessungen: Ca. 145 (B) x 124 (H) x 182 (T) mm

Klassifikationen: Typ BF (Anwendungsteil): Mundsttick, Nasenstiick und

Masken 1P21 (tropfwassergeschutzt)

Inhalt: Inhalationsgerat (Kompressor), Vernebler-Set,
Luftschlauch (PVC, 100 cm), Mundstick, Nasenstiick,
Adapter, Erwachsenenmaske (PVC), Kindermaske (PVC),
Gebrauchsanweisung

IE' = Gerat der = Anwen- IP21 = Tropf- Q =Aus
Klasse Il dungsteil wasserge-
Typ BF schutzt
@ = Serien- = Gebrauchs- ~— = Wechsel- | =Ein
nummer anweisung strom
beachten
m = Medizin- = Gebrauchs- = Herstel- m = Produkt-
produkt anweisung lungsdatum identifizie-
beachten rungsnum-
mer

Art des flissigen Medikaments:
Geeignete Medikamentenmenge:

Lésung, Suspension
Min. 2 ml — max. 12 ml

Betriebsgerausch: Schallpegel (in 1 m Abstand): Ca. 58 dB
Vernebelungsrate (nach Gewichtsverlust): Ca. 0,35 ml/min (0,9 % NaCl)
Aerosolausgaberate™*: Ca. 0,07 ml/min
Anteil des pro Minute ausgegebenen Fillvolumens**:  Ca. 2,3 %
Aerosolausgabe**: Ca. 0,38 ml
Restvolumen**: Ca.1,0ml
Partikelgroe (MMAD)**: Ca. 3,5 um
GSD**: Ca. 2,6
Alveolengangige Fraktion < 5 pm:** Ca. 64 %
Aerosolfraktion < 2 ym**: Ca. 28 %
Aerosolfraktion von 2 ym bis 5 pm**: Ca. 36 %
Aerosolfraktion > 5 ym**: Ca. 36 %

MMAD = Massenbezogener medianer aerodynamischer Durchmesser
GSD = Geometrische Standardabweichung

**3 ml, 0,1 % Salbutamol in 0,9%iger NaCl-Losung.

- Dieses Produkt (Kompressor, Vernebler-Set, Luftschlauch, Adapter, Mundstuck,
Nasenstiick, Erwachsenen- und Kindermaske) entspricht der europdischen Norm

EN ISO 27427:2023 Atemtherapiegerate - Verneblersysteme und deren Bauteile.

- Die Leistung des Verneblers kann abhangig von den verwendeten Medikamenten,
wie zum Beispiel bei Suspensionen oder Medikamenten mit hoher Viskositat, variieren.
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt des Medikamentenlieferanten.

- Verteilung der Partikelgrofie und Aerosolausgabe kénnen durch das Zusammenwirken
von Produkt, Medikament und Umgebungsbedingungen, wie etwa Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, variieren.

- Die angegebene Verneblerleistung basiert auf Tests, bei denen Atemmuster

von Erwachsenen verwendet werden und die bei Kindern und Sauglingen sehr
wahrscheinlich anders ausfallen.

Fehlersuche und -behebung

Falls wahrend der Benutzung eines der folgenden Probleme auftreten sollte, priifen Sie
zunéchst, ob sich in einem Umfeld von 30 cm ein anderes elektrisches Gerat befindet.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, beachten Sie die Hinweise unten.

Das Gerit lasst sich nicht einschalten

« Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker richtig in der Steckdose eingesteckt ist.

« Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf EIN ( | ) steht.

Das Gerét ldsst sich einschalten, aber vernebelt nicht

« Stellen Sie sicher, dass der Zerstauberkopf sicher am Vernebler-Set angebracht ist.

« Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch nicht gequetscht oder gekrimmt ist.

« Kontrollieren Sie den Luftfilter auf Blockierung und Schmutz. Erneuern Sie ihn falls
notig.

« Kontrollieren Sie, ob eine ausreichende Medikamentenmenge in das Vernebler-Set
gegeben wurde.

Das Gerét stoppt plétzlich im Betrieb.
 Der Uberhitzungsschutz des Geréats hat aus einem der folgenden Griinde ausgeldst:

- Das Gerat wurde bei einer Umgebungstemperatur von tiber 40 °C betrieben.

- Die Luftungsschlitze waren verdeckt.
Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren. Offnen und/oder manipulieren Sie
das Gerat nicht. Das Gerat enthalt keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Bringen Sie
das Gerat zu einem autorisierten OMRON-Handler oder -Vertriebspartner.
Bitte melden Sie dem Hersteller und der zustéandigen Behérde des Mitgliedstaates, in
dem Sie ansassig sind, alle schweren Vorfélle, die sich im Zusammenhang mit diesem
Gerat ereignet haben.

Gewabhrleistung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von OMRON entschieden haben.

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien mit grof3er Sorgfalt gefertigt.

Ordnungsgemaf betrieben und gewartet, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben,

bietet es Ihnen maximalen Anwendungskomfort. OMRON bietet auf dieses Produkt

3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

OMRON garantiert fir die sachgemafie Konstruktion, Fertigung und Materialien dieses

Produkts. Wahrend der Garantiezeit werden defekte Produkte und Teile durch OMRON

ohne Kosten flr Arbeiten oder Teile wahlweise repariert oder ausgetauscht. Von der

Garantie ausgeschlossen sind:

a. Transportkosten und -risiken.

b. Kosten fiir Reparaturen und/oder Defekte, die durch Reparaturen durch
unautorisierten Personen entstanden.

c. RegelmaRige Uberpriifung und Instandhaltung.

d. Defekt oder Verschleil® von optionalen Teilen oder sonstigem Zubehdr auRer dem
Grundgerat selbst, sofern nicht ausdriicklich oben garantiert.

e. Kosten, die bei Ablehnung des Garantieanspruchs entstehen (diese werden in
Rechnung gestellt).

f. Schaden jeglicher Art, einschlief3lich Personenschaden, die versehentlich oder durch
unsachgemalen Gebrauch entstanden.

Wenden Sie sich bei einem Garantieanspruch bitte an den Handler, bei dem Sie das

Produkt erworben haben, oder an einen autorisierten OMRON-H&ndler. Die Adresse

finden Sie auf der Produktverpackung/in den Produktunterlagen oder bei lhrem

Fachhandler.

Reparatur oder Austausch im Rahmen der Garantie fiihren nicht zur Verlangerung oder

Erneuerung des Garantiezeitraums.

Die Garantie kann nur gewéahrt werden, wenn das vollstdndige Produkt zusammen mit

der Originalrechnung bzw. dem Original-Kassenbeleg eingeschickt wird. Wenn unklare

Angaben gemacht wurden behalt sich OMRON das Recht vor, die Garantieleistung zu

verweigern.

Optionales medizinisches Zubehor

Produktbeschreibung Modell

Inhalationsgerat-Zubehorset
(Inhalt: Vernebler-Set, Adapter, Mundsttick, Nasenstuck,

Erwachsenenmaske (PVC), Kindermaske (PVC), Luftschlauch, NEB-ASKIT-11
Luftfilter)
Nasendusche NEB6014
Weitere optionale bzw. Ersatzteile
Produktbeschreibung Modell
Luftfilter-Set (Inhalt: 3 Stiick) 3AC408

Destinazione d’uso

Finalita mediche: Questo prodotto & destinato ad essere utilizzato per I'inalazione

di farmaci per la cura dei disturbi respiratori. Il compressore € destinato al riutilizzo

per piu pazienti, mentre 'ampolla nebulizzatrice e i relativi accessori sono destinati al

riutilizzo per un paziente singolo.

Utilizzatori ai quali & destinato il prodotto:

 Personale medico legalmente abilitato (medici, infermieri e terapisti o personale
sanitario) oppure il paziente stesso secondo le istruzioni per 'uso o sotto la guida di
personale medico qualificato.

« L'utilizzatore deve inoltre essere in grado di comprendere in linea generale il
funzionamento del dispositivo C101 Essential / X101 Easy e il contenuto del presente
manuale di istruzioni.

Pazienti ai quali € destinato il prodotto: Persone di ogni eta affette da disturbi
respiratori che hanno la necessita di assumere farmaci tramite inalazione.
Ambiente: Questo prodotto & destinato all’'utilizzo domestico.

Durata prevista: La durata prevista per i componenti & riportata di seguito e parte
dal presupposto che il prodotto venga utilizzato per nebulizzare per 3 volte al giorno,
10 minuti per volta, a una temperatura ambiente di 23 °C. Il periodo di durata puo
variare in base all’ambiente di utilizzo.

Compressore (unita principale): 5 anni

Tubo dell’aria - Ampolla nebulizzatrice - Boccaglio - Maschera per bambini - Maschera
per adulti - Forcella nasale - Adattatore: 1 anno; Filtro dell'aria: 70 applicazioni
L'utilizzo frequente del prodotto puo ridurre il periodo di durata.

Componenti dell’unita
(A) Compressore (unita principale) (A7) Spnadelcavodi aimentazone (C) Tubo dellaria (PVC, 100 cm)
Interruttore di alimentazione Ampolla nebulizzatrice @ Adattatore

Connettore per tubo dell'aria @ Boccaglio
Coperchi el it defaa comprendente o celaa Forcella nasale

Supporto ampolla nebulizzatrice @ Maschera per adulti (PVC)
@ Aperture di ventilazione Serbatoio del farmaco @ Maschera per bambini (PVC)
Connettore per tubo dell'aria @ Manuale di istruzioni

Parte superiore del'ampolla

Gruppo vaporizzatore

@ Cavo di alimentazione

Funzionamento dell’ampolla nebulizzatrice

Il farmaco, che viene spinto verso l'alto attraverso il canale per il farmaco, viene
miscelato con I'aria compressa generata dalla pompa del compressore. L'aria
compressa miscelata con il farmaco viene trasformata in particelle microscopiche e
vaporizzata mentre € a contatto con il pisper sul gruppo vaporizzatore.

Istruzioni importanti relative alla sicurezza

/A Leggere attentamente le istruzioni prima dell’'uso.
Avvertenza
1. Usare il dispositivo esclusivamente come inalatore a scopo terapeutico. Eventuali
utilizzi differenti sono da considerarsi impropri e possono essere pericolosi. Il produttore
non & responsabile per gli utilizzi impropri.
. Non usare in circuiti anestetici o di ventilazione assistita.
. Scollegare sempre la spina del cavo di alimentazione dopo I'uso e prima di eseguire
la pulizia.
. Non coprire le aperture di ventilazione durante I'uso. Il compressore potrebbe
surriscaldarsi e, di conseguenza, causare ustioni se venisse toccato.
. Il compressore e la spina del cavo di alimentazione non sono impermeabili. Non
far cadere acqua o altri liquidi su questi componenti. Qualora su questi componenti
si dovesse rovesciare del liquido, scollegare immediatamente la spina del cavo di
alimentazione e asciugare il liquido.
6. Non tentare di riparare il dispositivo. Fare riferimento alla sezione Troubleshooting.
7. Conservare il dispositivo al di fuori della portata dei bambini quando non € presente
un adulto. Il dispositivo potrebbe contenere parti di piccole dimensioni che possono
essere ingoiate facilmente.
8. Prestare la massima attenzione nel caso in cui il dispositivo sia utilizzato da bambini
o invalidi oppure in loro presenza.
9. Attenersi alle indicazioni del proprio medico o terapista della riabilitazione respiratoria
per quanto riguarda il tipo di medicinale, la posologia e le indicazioni di cura.
10. Questo prodotto non deve essere utilizzato su pazienti in stato di incoscienza o che
non respirino spontaneamente.
11. Una volta completato il trattamento, ricordarsi di scollegare il tubo dell’aria dal
nebulizzatore e dal compressore.
12. A causa della loro lunghezza, la spina del cavo di alimentazione e il tubo dell'aria possono
presentare rischi di strangolamento.
13. Assicurarsi di utilizzare il compressore in un luogo ove la spina del cavo di
alimentazione sia facilmente accessibile durante il trattamento.
14. Se si dovessero riscontrare reazioni allergiche o altri problemi mentre si usa il
dispositivo, interromperne immediatamente I'utilizzo e consultare il medico curante.
15. Mentre si utilizza il dispositivo, verificare che non siano presenti, entro 30 cm
di distanza, telefoni cellulari o altri dispositivi elettrici che emettono campi
elettromagnetici. Cid potrebbe compromettere le prestazioni del dispositivo.
16. L'ampolla nebulizzatrice e i relativi accessori sono destinati all’'utilizzo da parte di
un paziente singolo. Non utilizzare per piu pazienti. Utilizzare accessori separati per
ciascun paziente.
17. Pulire i componenti dopo ogni utilizzo e disinfettarli una volta alla settimana durante
il normale utilizzo.

a A~ WN

Modalita di utilizzo

1. Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione di spegnimento ( O )e
che la spina sia staccata dalla presa elettrica.
2. Separare la parte superiore dell’'ampolla dal serbatoio del farmaco. n
1) Ruotare in senso antiorario la parte superiore dell’'ampolla.
2) Sollevare la parte superiore dell'ampolla dal serbatoio del farmaco per rimuoverla.
3. Verificare che il gruppo vaporizzatore (B2) sia stato inserito nel serbatoio del farmaco.
4. Inserire nel serbatoio del farmaco la quantita di medicinale prescritta.
5. Reinserire la parte superiore del’ampolla sul serbatoio del farmaco. ]
1) Posare la parte superiore dell’lampolla sul serbatoio del farmaco.
2) Ruotare in senso orario la parte superiore dell’'ampolla.
6. Montare correttamente I'adattatore e la maschera, il boccaglio o la forcella nasale
sul’ampolla nebulizzatrice.
7. Collegare il tubo dell'aria. Facendo ruotare leggermente I'attacco del tubo dell’aria,
spingerlo con decisione nel connettore per il tubo dell’aria.
8. Tenere I'ampolla nebulizzatrice come indicato nella figura.
Attenersi alle indicazioni del proprio medico o terapista della riabilitazione respiratoria.
A Attenzione:
Non inclinare 'ampolla nebulizzatrice ad un’angolazione superiore a 30 gradi in qualsiasi direzione. Il
farmaco potrebbe riversarsi in bocca o invalidare I'efficacia della nebulizzazione.
9. Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa elettrica.
Nota: Non posizionare il dispositivo in luoghi in cui risulti difficile scollegare il cavo di alimentazione.

10. Spostare linterruttore di alimentazione sulla posizione di accensione ( | ). Non
appena il compressore si avvia, ha inizio la nebulizzazione e viene generato I'aerosol.
Inalare piano il farmaco. Espirare attraverso I'ampolla nebulizzatrice.

11. Una volta completato il trattamento, spegnere I'alimentazione e scollegare il
compressore dalla presa elettrica.

Pulizia e disinfezione

Lavare bene le mani prima di pulire e disinfettare i componenti di nebulizzazione. Pulire

i componenti dopo ogni utilizzo per rimuovere i residui di farmaco. Questo permette di

prevenire la perdita di efficacia della nebulizzazione, nonché di ridurre i rischi di infezione.
« Pulizia di ampolla nebulizzatrice, maschera, boccaglio, forcella nasale e

adattatore:

Lavare con acqua tiepida con un detergente neutro delicato. Risciacquare bene con

acqua corrente calda pulita, scuotere con delicatezza per rimuovere I'acqua in eccesso

e lasciare asciugare all’aria in un ambiente pulito.

Pulizia del compressore e del tubo dell’aria:

Accertarsi innanzitutto che la spina del cavo di alimentazione sia scollegata dalla

presa. Pulire con un panno morbido inumidito con acqua o detergente neutro delicato.

Disinfezione di ampolla nebulizzatrice, maschera, boccaglio, forcella nasale e

adattatore:

Pulire e disinfettare sempre i componenti prima di utilizzare il prodotto per la prima

volta e se il prodotto non & stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

Disinfettare i componenti una volta alla settimana. | componenti sono in grado di

resistere a circa 50 cicli di disinfezione. Se i componenti sono eccessivamente

macchiati, sostituirli. Per disinfettare 'ampolla nebulizzatrice, la maschera, il

boccaglio, la forcella nasale e I'adattatore € possibile utilizzare un disinfettante

chimico quale etanolo, ipoclorito di sodio (Milton), ammonio quaternario (Osvan),

clorexidina (Hibitane) e tensioattivo anfotero (Tego), seguendo le istruzioni riportate

sul prodotto e risciacquando con acqua tiepida pulita.

Lasciare asciugare all’aria.

Nota: Non usare mai benzene, solventi o prodotti chimici infiammabili per la pulizia.

Ebollizione: L'ampolla nebulizzatrice, il boccaglio, la forcella nasale e I'adattatore

possono inoltre essere disinfettati per ebollizione in abbondante acqua per almeno

5 minuti. Dopo I'ebollizione, rimuovere con cura i componenti dal recipiente, scuoterli

per eliminare I'acqua in eccesso e lasciarli asciugare all’aria in un ambiente pulito.

Nota: Non sottoporre a ebollizione la maschera e il tubo dell’aria.

Sostituzione del filtro dell’aria:

Se il filtro dell’aria ha cambiato colore o se € stato usato per oltre 70 applicazioni,

sostituirlo con un nuovo filtro. Per acquistare i filtri, vedere il paragrafo Altre parti

opzionali/di ricambio.

Rimuovere il coperchio del filtro dell’aria utilizzando un cacciavite a punta piatta come

illustrato nella figura ; rimuovere il filtro e inserire il nuovo filtro come indicato nella

figura m Richiudere il coperchio del filtro dell'aria.

Nota: Non lavare o pulire il filtro dell’aria. Se il filtro dell’aria si inumidisce, sostituirlo.

La presenza di umidita nei filtri dell’aria pud causare ostruzioni.

Dati tecnici

Categoria prodotto:
Descrizione del prodotto:

Modello (codice): E]

Tensione nominale:
Assorbimento:
Modalita di funzionamento:

Temperatura di esercizio/
Umidita/Pressione dell’aria
di utilizzo:
Temperatura/Umidita/
Pressione dell’aria di
conservazione e trasporto:

Peso: Circa 1,05 kg (solo compressore)

Dimensioni: Circa 145 (L) x 124 (H) x 182 (P) mm

Classificazioni: Parte applicata di tipo BF: Boccaglio, forcella nasale e
maschere IP21 (protezione contro la penetrazione)

Contenuto della confezione: Compressore, ampolla nebulizzatrice, tubo dell’aria
(PVC, 100 cm), boccaglio, forcella nasale, adattatore,
maschera per adulti (PVC), maschera per bambini
(PVC), manuale di istruzioni

Nebulizzatori
Nebulizzatore a compressore

C101 Essential (NE-C101-E) /
X101 Easy (NE-C101-EO)

230V ~50 Hz, (fusibile: T1.6AL250V)
150 VA (75 W)
Utilizzo continuo

Da +5 °C a +40 °C / da 15% a 85% di umidita relativa /
da 700 a 1.060 hPa

Da -20 °C a +60 °C / da 5% a 95% di umidita relativa /
da 500 a 1.060 hPa

= Apparec- = Parte appli- P21 = Protezione Q = Spento
chio di cata di tipo contro la
Classe Il BF penetrazio-
ne
@ = Numero di = Consultare ~— = Corrente | =Acceso
serie @ le istruzioni alternata
per 'uso
= Dispositivo = Consultare = Data di = ldentificato-
medico I:]i] le istruzioni &I produzione re univoco
per l'uso del disposi-
tivo

Tipo di farmaco liquido:

Quantita adeguata di farmaco:

Rumorosita: Livello di rumore (alla distanza di 1 m):
Velocita di nebulizzazione (per perdita di peso):
Velocita emissione aerosol**:

Soluzione, sospensione
Minimo 2 ml - massimo 12 ml
Circa 58 dB

Circa 0,35 ml/min (NaCl 0,9%)
Circa 0,07 ml/min

Percentuale di volume di riempimento emesso in Circa 2,3%

1 minuto**:

Emissione aerosol**: Circa 0,38 ml
Volume residuo**: Circa 1,0 ml
Dimensione delle particelle (MMAD)**: Circa 3,5 ym
GSD**: Circa 2,6
Frazione respirabile <5 ym:** Circa 64%
Frazione aerosol <2 pm**: Circa 28%
Frazione aerosol da 2 ym a 5 pm**: Circa 36%
Frazione aerosol >5 pm**: Circa 36%

MMAD = Diametro aerodinamico mediano di massa
GSD = Deviazione geometrica standard

**3 ml, 0,1% Salbutamol in soluzione NaCl allo 0,9%.

- Questo dispositivo (compressore, ampolla nebulizzatrice, tubo dell’aria, adattatore,
boccaglio, forcella nasale, maschera per adulti e per bambini) & conforme ai requisiti
dello standard europeo EN ISO 27427:2023 Apparecchiature anestetiche e respiratorie -
Sistemi e componenti di nebulizzazione.

- Le prestazioni del nebulizzatore possono variare con particolari tipi di farmaci (ad
esempio quelli in sospensione o le soluzioni ad alta viscosita). Per ulteriori informazioni,
fare riferimento al foglietto illustrativo fornito dal produttore del farmaco.

- La distribuzione delle dimensioni delle particelle e 'emissione aerosol possono variare
in funzione della combinazione costituita dal prodotto, dal farmaco e dalle condizioni
ambientali quali temperatura, umidita e pressione atmosferica.

- Le indicazioni relative alle prestazioni dei nebulizzatori si basano su test che utilizzano
modelli di ventilazione negli adulti e potrebbero variare rispetto a quelle riportate per le
popolazioni pediatriche o neonatali.

Risoluzione dei problemi

Se dovessero verificarsi uno o piu problemi tra quelli elencati di seguito, verificare

anzitutto che non siano presenti altri dispositivi elettrici entro una distanza di 30 cm. Se

il problema persiste, fare riferimento alle indicazioni riportate di seguito.

Il dispositivo non si accende

» Controllare che la spina di alimentazione sia inserita correttamente nella presa
elettrica.

« Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia nella posizione di accensione ( | ).

Il dispositivo si accende ma non esegue la nebulizzazione

« Verificare che il gruppo vaporizzatore sia inserito nel’ampolla nebulizzatrice.

« Accertarsi che il tubo dell’aria non sia schiacciato o deformato.

« Verificare se il filtro dell’aria &€ sporco o ostruito. Sostituire il filtro se necessario.

* Verificare di aver introdotto nell’ampolla nebulizzatrice una quantita sufficiente di
farmaco.

Il dispositivo si blocca improvvisamente durante il funzionamento.
« |l congegno termico di interruzione ha spento il dispositivo per uno dei seguenti motivi:
- il dispositivo funzionava in un ambiente con temperatura superiore a 40 °C;
- le aperture di ventilazione erano ostruite.
Non tentare di riparare il dispositivo. Non aprire e/o manomettere il dispositivo. Nessun
componente del dispositivo pud essere riparato dall’'utente. Restituire I'unita a un
rivenditore autorizzato o al distributore OMRON.
Si prega di riferire eventuali incidenti gravi occorsi in relazione al presente dispositivo al
produttore e all’autorita competente dello Stato membro in cui si risiede.

Garanzia

Grazie per aver acquistato un prodotto OMRON. Questo prodotto & stato costruito

impiegando materiali di alta qualita ed & stato realizzato con estrema cura. E progettato

per offrire all'utilizzatore un livello di comfort ottimale, purché utilizzato e tenuto

correttamente come indicato nel manuale di istruzioni. Questo prodotto € garantito da

OMRON per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto.

La correttezza di realizzazione, la competenza tecnica e i materiali utilizzati per questo

prodotto sono garantiti da OMRON. Nell’lambito del periodo di garanzia, OMRON

riparera o sostituira il prodotto difettoso o eventuali componenti difettosi, senza alcun

costo per la manodopera o i componenti di ricambio. La garanzia non copre in alcun

caso quanto segue:

a. Costi di trasporto e rischi associati al trasporto.

b. Costi relativi a riparazioni e/o difetti derivanti da riparazioni eseguite da persone non
autorizzate.

c. Controlli e manutenzione periodici.

d. Guasti o usura di componenti opzionali o altri pezzi diversi dal dispositivo principale
propriamente detto, salvo quanto esplicitamente garantito sopra.

e. Costi derivanti da richieste di intervento in garanzia ingiustificate (tali richieste sono
soggette a pagamento).

f. Danni di qualsiasi tipo, inclusi danni a persone causati accidentalmente o dovuti a
utilizzo errato.

Per le richieste di assistenza in garanzia, rivolgersi al rivenditore presso il quale € stato

acquistato il prodotto oppure a un distributore autorizzato OMRON. Per l'indirizzo, fare

riferimento alla confezione del prodotto o alla documentazione fornita in dotazione

oppure rivolgersi al rivenditore.

La riparazione o la sostituzione in garanzia non comporta in alcun caso I'estensione o il

rinnovo del periodo di garanzia.

La garanzia ¢ valida solo se il prodotto viene restituito nella sua interezza insieme alla

fattura o allo scontrino originale rilasciato dal negoziante al consumatore. OMRON si

riserva il diritto di rifiutare la prestazione di garanzia qualora le informazioni qui riportate

non fossero in qualche modo chiare.

Accessori medici opzionali

Descrizione del prodotto Modello
Set accessori per nebulizzatore
(Contenuto della confezione: ampolla nebulizzatrice, adattatore, NEB-ASKIT-11
boccaglio, forcella nasale, maschera per adulti (PVC), maschera
per bambini (PVC), tubo dell’aria, filtro dell’aria)
Doccia nasale NEB6014

Altre parti opzionali/di ricambio

Descrizione del prodotto Modello

Set filtri dell'aria (contenuto: 3 pezzi) 3AC408

Uso previsto

Fines médicos: Este producto esta destinado para su uso con medicamentos
inhalados indicados en el tratamiento de trastornos respiratorios. El uso previsto del
compresor es para varios pacientes, mientras que el uso previsto del kit nebulizador y
Sus accesorios es para un solo paciente.

Usuario al que esta destinado:

« Profesionales sanitarios legalmente titulados, tales como médicos, enfermeros y
terapeutas; personal sanitario o el propio paciente segun las instrucciones de uso o
bajo las instrucciones de medicos cualificados.

« El usuario también debera tener conocimientos generales sobre el funcionamiento
del C101 Essential / X101 Easy y sobre el contenido de este manual de
instrucciones.

Pacientes a los que va destinado: Personas de todas las edades que padecen

enfermedades respiratorias y precisan de medicacién inhalada.

Entorno: Este producto esta destinado para su uso en un entorno doméstico tipico.

Duracion: Los periodos de duracién seran los que aparecen a continuacion siempre
que el producto se utilice para nebulizar 3 veces al dia durante 10 minutos cada vez,
a temperatura ambiente (23 °C). El periodo de duracién podria variar dependiendo del
entorno en el que sea utilizado.

Compresor (unidad principal): 5 afios

Tubo de aire - Kit nebulizador - Boquilla - Mascarilla para nifios - Mascarilla para
adultos - Pieza nasal - Adaptador: 1 afio; filtro de aire: 70 aplicaciones

El uso frecuente de este producto podria acortar el periodo de duracion.
Conozca su unidad

@ Compresor (Unidad principal) Enchufe © Tubo de aire (PVC, 100 cm)

Interruptor de encendido @ Kit nebulizador @ Adaptador

@ Conector del tubo de aire o . @ Boquilla
Parte superior de inhalacion

@ Cubierta del filtro de aire con filtro de aire Pieza nasal

Cabezal vaporizador .
@ Mascarilla para adultos (PVC)

Depdsito de medicacion @ Mascarilla para nifios (PVC)
Conector del tubo de aire (| ) Manual de instrucciones

Soporte del kit nebulizador
@ Ranuras de ventilacion

@ Cable de alimentacion

Funcionamiento del kit nebulizador

La medicacién que se introduce a través del canal de medicacion se mezcla con el aire
comprimido que genera la bomba del compresor. La mezcla de aire comprimido y la
medicacién se transforma en pequefias particulas y se pulveriza al entrar en contacto
con el deflector en el cabezal vaporizador.

Instrucciones importantes sobre la seguridad

A Lea detenidamente las instrucciones antes del uso.

Advertencia

1. Utilice el dispositivo nicamente como inhalador para fines terapéuticos. Cualquier

otro uso no es adecuado y puede ser peligroso. El fabricante no sera responsable

de los usos no adecuados.

. No utilice el dispositivo en circuitos anestésicos ni de respiraciéon por ventilacion.

. Quite el enchufe siempre después de usar el dispositivo y antes de limpiarlo.

. No cubra las ranuras de ventilacion durante el uso. El compresor podria calentarse

y existe un posible riesgo de quemarse si se toca.

5. El compresor y el enchufe no son resistentes al agua. No vierta agua ni otros
liquidos en estas piezas. Si se vierte liquido en estas piezas, quite el enchufe
inmediatamente y limpie el liquido.

6. No intente reparar el dispositivo. Consulte la seccién Resolucion de problemas.

7. Mantenga el dispositivo lejos del alcance de nifios y bebés sin vigilancia adulta. El
dispositivo puede contener piezas pequefias que podrian tragarse.

8. Cuando este dispositivo se utilice con o junto a nifios o invalidos, vigile la situacion.

9. Para obtener el tipo, la dosis y el régimen de medicacién, siga las indicaciones de
su médico o neumaélogo.

10. Este producto no debera ser utilizado en pacientes en estado de inconsciencia o
que no puedan respirar de forma espontanea.

11. Una vez terminado el tratamiento, no olvide desconectar el tubo de aire del
nebulizador y del compresor.

12. Debido a su longitud, el enchufe y el tubo de aire podrian constituir un riesgo de estrangulacion.

13. Asegurese de usar el compresor en un lugar desde el que se pueda acceder
facilmente al enchufe durante el tratamiento.

14. Si sufre una reaccion alérgica u otros problemas durante el uso del dispositivo, deje
de usarlo de inmediato y consulte a su médico.

15. Cuando use el dispositivo, asegurese de que no haya teléfonos moéviles ni otros
dispositivos eléctricos que emitan campos electromagnéticos a menos de 30 cm.
Esto puede perjudicar el funcionamiento del dispositivo.

16. El uso previsto del kit nebulizador y sus accesorios es para un solo paciente. No lo
utilice con varios pacientes; utilice accesorios independientes para cada paciente.

17. Limpie las partes después de cada uso y desinféctelas una vez a la semana durante
un uso normal.
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Instrucciones de uso

1. Asegurese de que el interruptor de encendido esté en la posicion de apagado (O)
y de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente.

2. Retire la parte superior de inhalacién del depdsito de medicacion.
1) Gire la parte superior de inhalacién en sentido antihorario.
2) Retire la parte superior de inhalacion del depésito de medicacion.

3. Verifique que el cabezal vaporizador (B2) se encuentra en el interior del depdsito de
medicacion.

4. Agregue la cantidad correcta de medicacion prescrita en el depdsito de medicacion. E

5. Coloque de nuevo la parte superior de inhalacion sobre el depdsito de medicacion.
1) Baje la parte superior de inhalacion sobre el depdsito de medicacion.
2) Gire la parte superior de inhalacién en sentido horario.

6. Acople firme te el adaptador y la mascarilla, la boquilla o la pieza nasal al kit
nebulizador. ﬁ]

7. Coloque el tubo de aire. Mientras gira ligeramente el extremo del tubo de aire,

introdtzcalo con firmeza en el conector del tubo de aire.

8. Sujete el kit nebulizador tal y como se indica en la figura E
Siga las indicaciones de su médico o de su neumologo.
A Precaucion:
No incline el kit nebulizador con un angulo superior a 30 grados en cualquier direccion. La medicacion
podria fluir hacia el interior de la boca o la nebulizacién podria no realizarse de forma efectiva.
9. Conecte el enchufe en una toma de corriente.
Nota: No instale el dispositivo en lugares donde no sea posible desconectar facilmente el
cable de alimentacion.

10. Mueva el interruptor a la posicién de encendido ( | ). Una vez que el compresor se
encienda, la nebulizacién comienza y se genera el aerosol. Inhale suavemente la
medicacion. Suelte el aire a través del kit nebulizador.

11. Cuando haya finalizado el tratamiento, apague el compresor y desconecte el
dispositivo de la toma de corriente.

Limpieza y desinfeccion

Lavese las manos minuciosamente antes de limpiar y desinfectar las piezas del
nebulizador. Limpie las piezas después de cada uso para eliminar los restos de
medicacién. Esto evitara que la nebulizacién sea ineficaz y reducira el riesgo de infeccion.
* Limpieza del kit nebulizador, la mascarilla, la boquilla, la pieza nasal y el adaptador:
Lavelos con agua caliente y detergente suave y neutro. Enjuaguelos bien con agua del
grifo caliente y limpia, elimine el exceso de agua dando leves golpecitos y déjelos secar
en un lugar también limpio.
Limpieza del compresor y el tubo de aire:
En primer lugar, asegurese de que el enchufe esta desconectado de la toma de
corriente. Limpielos con un pafio suave humedecido con agua o con detergente
neutro y suave.
Desinfeccion del kit nebulizador, la mascarilla, la boquilla, la pieza nasal y el adaptador:
Desinfecte siempre las piezas antes de usar el producto por primera vez y si no se
ha usado durante un periodo prolongado.
Desinfecte las piezas una vez a la semana. Se espera que las piezas soporten aprox.
50 ciclos de desinfeccion. Si las piezas estuviesen muy manchadas, sustitiyalas por
otras nuevas. El kit nebulizador, las mascarillas, la boquilla, la pieza nasal y el adaptador
se pueden desinfectar con un desinfectante quimico como el etanol, el hipoclorito sédico
(Milton), el amonio cuaternario (Osvan), la clorhexidina (Hibitane) y el tensioactivo
anfétero (Tego). Siga las instrucciones del producto y enjuague con agua tibia y limpia.
Deje secar al aire.
Nota: No limpiar nunca con benceno, disolvente ni productos quimicos inflamables.
Hervido: el kit nebulizador, la boquilla, la pieza nasal y el adaptador también se
pueden desinfectar hirviéndolos al menos 5 minutos en abundante agua. Después de
hervirlos, separe las piezas con cuidado, agitelas para eliminar el exceso de agua y
deje que se sequen al aire en un entorno limpio.
Nota: No hervir las mascarillas y el tubo de aire.

Sustitucion del filtro de aire:

Si ha cambiado el color del filtro de aire o si se ha utilizado durante mas de

70 aplicaciones, sustitiyalo por uno nuevo. Para comprar filtros, consulte el parrafo
Otras piezas de recambio/opcionales.

Retire la cubierta del filtro de aire con un destornillador plano tal y como se muestra en
la figura ; retire el filtro e inserte uno nuevo tal y como se muestra en la figura ﬂ
Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire en su lugar.

Nota: No lave ni limpie el filtro de aire. Si el filtro de aire se humedece, sustittyalo.
Los filtros de aire humedos pueden ocasionar obstrucciones.

Datos técnicos

Categoria del producto: Nebulizadores
Descripcion del producto: Nebulizador compresor
Modelo (-cédigo Intl.): EI C101 Essential (NE-C101-E) /
X101 Easy (NE-C101-EO)
230V a ~50 Hz, (fusible: T1.6AL250V)
150 VA (75 W)
Uso continuado
De +5 °C a +40 °C / del 15 % al 85 % de humedad
relativa / de 700 a 1060 hPa

Tension:
Consumo de energia:
Modo de funcionamiento:
Temperatura/Humedad/
Presion atmosférica de
funcionamiento:
Temperatura’/humedad/
presion atmosférica de
conservacion y transporte:
Peso: Aprox. 1,05 kg (solo el compresor)
Dimensiones: Aprox. 145 (anc.) x 124 (alt.) x 182 (prof.) mm
Clasificaciones: Tipo BF (partes en contacto): boquilla, pieza nasal y
mascarillas IP21 (acceso protegido)

De -20 °C a +60 °C, del 5 % al 95 % de humedad
relativa / de 500 a 1060 hPa

Contenido: Compresor, kit nebulizador, tubo de aire (PVC, 100 cm),
boquilla, pieza nasal, adaptador, mascarilla para
adultos (PVC), mascarilla para nifios (PVC), manual de
instrucciones
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Tipo de medicamento liquido:
Cantidades de medicacion adecuadas:

Solucién, suspension
2 ml minimo - 12 ml maximo

Sonido: nivel de ruido (a 1 m de distancia): Aprox. 58 dB

Tasa de nebulizacion (por pérdida de peso): Aprox. 0,35 ml/min (NaCl 0,9 %)
Tasa de salida del aerosol**: Aprox. 0,07 ml/min
Porcentaje de volumen de llenado en 1 minuto**:  Aprox. 2,3 %
Salida de aerosol**: Aprox. 0,38 ml
Volumen residual™*: Aprox. 1,0 ml
Tamafio de particula (MMAD)**: Aprox. 3,5 ym
DEG**: Aprox. 2,6
Fraccion respirable < 5 ym:** Aprox. 64 %
Fraccion del aerosol < 2 ym **: Aprox. 28 %
Fraccion del aerosol de 2 pm a 5 ym **: Aprox. 36 %
Fraccion del aerosol > 5 ym **: Aprox. 36 %

MMAD = Diametro aerodinamico medio de masa
DEG = Desviacion estandar geométrica
**3 ml, 0,1 % de salbutamol en solucién de NaCl 0,9 %.

- Este dispositivo (compresor, kit nebulizador, tubo de aire, adaptador, boquilla, pieza
nasal, mascarilla para adultos y nifios) cumple los requisitos de la norma europea

EN ISO 27427:2023 Equipo respiratorio y de anestesia. Sistemas de nebulizacién y sus
componentes.

- El rendimiento del nebulizador podria cambiar dependiendo de la medicacion,
especialmente con suspensiones o con soluciones de gran viscosidad. Consulte la hoja
de datos del proveedor de la medicacion para obtener mas detalles.

- La distribucion del tamafio de las particulas y la salida de aerosol pueden variar por la
combinacion del producto, el medicamento y las condiciones ambientales, tales como la
temperatura, la humedad y la presién atmosférica.

- Las definiciones para el rendimiento del nebulizador se basan en pruebas que

utilizan patrones de ventilacion para adultos y es probable que varien respecto a las
establecidas para poblaciones pediatricas o infantiles.

Resolucion de problemas

Si se encuentra con alguno de los problemas siguientes durante el uso del nebulizador,
compruebe en primer lugar que no haya otros dispositivos eléctricos a menos de 30 cm.
Si el problema persiste, consulte lo descrito a continuacion.

El dispositivo no se enciende

« Asegurese de que el enchufe esté bien conectado a la toma de corriente.

+ Asegurese de que el interruptor esté en la posicién de encendido ( | ).

El dispositivo se enciende, pero no nebuliza

» Asegurese de que el cabezal vaporizador esté acoplado al kit nebulizador.

« Asegurese de que el tubo de aire no esté doblado ni aplastado.

» Compruebe que el filtro de aire no esté obstruido ni sucio. Sustituyalo si fuera
necesario.

» Compruebe que se haya vertido suficiente medicacion en el kit nebulizador.

El dispositivo deja de funcionar mientras se esta usando.
« El sensor térmico ha apagado el dispositivo por uno de los motivos siguientes:

- el dispositivo se estaba utilizando en entornos con una temperatura superior a los

40 °C;

- las ranuras de ventilacion estaban cubiertas.
No intente reparar el dispositivo. No abra ni manipule el dispositivo. Ninguna de las
piezas del dispositivo es apta para reparacion por parte del usuario. Lleve el dispositivo
a un establecimiento o distribuidor OMRON autorizado.
Le rogamos que informe al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro
en el que esté establecido sobre cualquier incidente grave que se haya producido en
relacion con este dispositivo.

Garantia

Gracias por adquirir un producto OMRON. Este producto se ha fabricado con gran

esmero y utilizando materiales de alta calidad. Esta disefiado para proporcionarle

un alto nivel de comodidad, siempre que se utilice correctamente y se realice un

mantenimiento adecuado tal como se describe en el manual de instrucciones. OMRON

ofrece una garantia de 3 afios para este producto a partir de la fecha de compra.

La fabricacion, la mano de obra y los materiales de este producto estan garantizados

por OMRON. Durante el periodo de garantia, OMRON se hara cargo de reparar o

sustituir el producto defectuoso o cualquier pieza defectuosa sin coste alguno, ni de

piezas ni de mano de obra. La garantia no cubre lo siguiente:

a. Gastos y riesgos del transporte.

b. Gastos de reparacion y defectos ocasionados durante una reparacién realizada por
personas no autorizadas.

c. Revisiones periddicas y mantenimiento.

d. Las averias o el desgaste de las piezas opcionales y otros accesorios que no sean el
dispositivo principal, a menos que se haya indicado de forma explicita en la garantia.

e. Gastos originados del rechazo a una reclamacion (estos se cobraran).

f. Dafios de cualquier tipo, incluidos los dafios personales causados de forma
accidental por un uso inadecuado.

Si es necesario solicitar un servicio como parte de la garantia, acuda al establecimiento

donde adquirié el producto o al distribuidor OMRON autorizado. Para obtener

la direccién, consulte el embalaje/la documentacion del producto o acuda a un

establecimiento especializado.

Las reparaciones o sustituciones realizadas bajo la garantia no supondran ninguna

extension o renovacion del periodo de garantia.

La garantia sélo sera aplicable si el producto se devuelve completo junto con la factura

original o el recibo proporcionado al cliente por el establecimiento. OMRON se reserva

el derecho de no cumplir con el servicio de garantia si la informacién indicada no es lo

suficientemente clara.

Accesorios médicos opcionales

Descripcion del producto: Modelo
Conjunto de accesorios del nebulizador
(Contenido: kit nebulizador, adaptador, boquilla, pieza nasal, NEB-ASKIT-11
mascarilla para adultos (PVC), mascarilla para nifios (PVC), tubo
de aire, filtro de aire)
Dispositivo de lavado nasal NEB6014

Otras piezas de recambio/opcionales

Descripcion del producto: Modelo

Juego de filtro de aire (contenido: 3 piezas) 3AC408
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Beoogd gebruik

Medisch doel: dit product is bedoeld voor het inhaleren van medicijnen tegen
luchtwegaandoeningen. De compressor is bedoeld voor hergebruik door meerdere
patiénten, maar de vernevelset en bijbehorende hulpstukken zijn bedoeld voor
hergebruik door één patiént.
Doelgroep:
» Wettelijk gediplomeerde medisch deskundigen, zoals artsen, verpleegkundigen
en therapeuten of gezondheidspersoneel of patiénten zelf, volgens de
gebruiksaanwijzing of onder begeleiding van een bevoegd medisch deskundige.
» De gebruiker moet ook in staat zijn de algemene werking van de
C101 Essential/X101 Easy en de inhoud van deze gebruiksaanwijzing te begrijpen.
Beoogde patiénten: personen van alle leeftijden die last hebben van
luchtwegaandoeningen en die daarom medicatie moeten inhaleren.
Omgeving: dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.

Gebruiksduur: de gebruiksduur is als volgt, ervan uitgaande dat het product 3
keer per dag gedurende 10 minuten per keer bij kamertemperatuur (23 °C) wordt
gebruikt voor verneveling. De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van de
gebruiksomgeving.

Compressor (hoofdeenheid): 5 jaar

Luchtslang - Vernevelset - Mondstuk - Masker voor kinderen - Masker voor
volwassenen - Neusstuk - Adapter: 1 jaar; luchffilter: 70 behandelingen

Frequent gebruik van het product kan de gebruiksduur verkorten.

Onderdelen van het apparaat

@ Stekker

@ Compressor (hoofdeenheid) @ Luchtslang (PVC, 100 cm)

@ Aan-uitschakelaar @ Vernevelset @ Adapter

Aansluitstuk luchtslang Vernevelkap @ Mondstuk
Vi

(A3) Aldekplatieuchtier (bevatluchite) (F) Neusstuk

Verstuiver
@ Masker voor volwassenen (PVC)
Ventilatie-openingen Medicijnreservoir @ Masker voor kinderen (PVC)

@ Netsnoer Aansluitstuk luchtslang @ Gebruiksaanwijzing
Hoe werkt de vernevelset

Het medicijn dat door het medicijnkanaal wordt gepompt, wordt gemengd met
samengeperste lucht die wordt gegenereerd door een compressorpomp. Het mengsel
van samengeperste lucht en medicijn wordt omgezet in fijne deeltjes en verstoven,
doordat het in contact komt met het keerschot op de verstuiver.

@ Houder vernevelset

Belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid

A Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik.

Waarschuwing

1. Gebruik het apparaat uitsluitend als inhalator voor therapeutische doeleinden. Elke

andere vorm van gebruik geldt als oneigenlijk en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.

. Niet gebruiken in circulatiesystemen voor anesthesie of beademing.

. Trek na gebruik en voor reiniging altijd de stekker uit het stopcontact.

. Dek de ventilatie-openingen niet af tijdens het gebruik. De compressor kan heet

worden en bij aanraking is er mogelijk een risico op brandwonden.

5. De compressor en de stekker zijn niet waterbestendig. Mors geen water of andere
vloeistoffen op deze onderdelen. Als u toch vloeistof morst op deze onderdelen, trekt
u direct de stekker uit het stopcontact en veegt u de vloeistof weg.

6. Probeer niet zelf het apparaat te repareren. Raadpleeg paragraaf Problemen oplossen.

7. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen die niet onder toezicht staan. Het
apparaat kan kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt.

8. Zorg voor streng toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, voor of in de
buurt van kinderen of gehandicapten.

9. Volg voor type, dosis en gebruik van het medicijn de aanwijzingen van uw arts of
ademhalingstherapeut.

10. Dit product mag niet worden gebruikt bij patiénten die bewusteloos zijn of niet
spontaan ademen.

11. Vergeet na beéindiging van de behandeling niet de luchtslang los te koppelen van
de vernevelset en de compressor.

12. Vanwege de lengte kunnen het netsnoer en de luchtslang wurgingsgevaar opleveren.

13. Zorg ervoor dat u de compressor gebruikt op een plek waar de stekker gemakkelijk
bereikbaar is tijdens de behandeling.

14. Wanneer u tijdens het gebruik van het apparaat last krijgt van allergische reacties of
andere problemen, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en
uw arts raadplegen.

15. Zorg er tijldens het gebruik van dit apparaat voor dat er geen mobiele telefoons of
andere elektrische apparaten die elektromagnetische velden afgeven, aanwezig zijn
binnen een bereik van 30 cm. Dit kan een verslechtering van de prestaties van het
apparaat tot gevolg hebben.

16. De vernevelset en bijbehorende hulpstukken zijn bedoeld voor gebruik bij één
patiént. Niet gebruiken bij meerdere patiénten; gebruik afzonderlijke accessoires
voor iedere patiént.

17. Reinig de onderdelen na elk gebruik en desinfecteer de onderdelen eens per week
bij normaal gebruik.
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Gebruiksaanwijzing

1. Zorg dat de aan-uitschakelaar uit ( O ) staat en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de vernevelkap van het medicijnreservoir. 1
1) Draai de vernevelkap linksom.
2) Neem de vernevelkap van het medicijnreservoir af.
. Controleer op aanwezigheid van de verstuiver (B2) in het medicijnreservoir.
. Vul het medicijnreservoir met de correcte hoeveelheid voorgeschreven medicijn.ﬂ

5. Plaats de vernevelkap op het medicijnreservoir terug.
1) Plaats de vernevelkap neerwaarts op het medicijnreservoir.
2) Draai de vernevelkap rechtsom.
6. Bevestig de adapter en het masker, het mondstuk of het neusstuk stevig aan de
vernevelset,
7. Bevestig de luchtslang. Terwijl u de plug van de luchtslang enigszins draait, drukt u
deze stevig in het aansluitstuk voor de luchtslang.
8. Houd de vernevelset rechtop, zoals aangegeven in afbeelding E
Volg de aanwijzingen van uw arts of ademhalingstherapeut.
A Let op:
Kantel de vernevelset niet zo ver dat deze in een van de richtingen een hoek van meer dan
30 graden maakt. Er kan dan medicijn in de mond terechtkomen of het apparaat zou niet meer
effectief kunnen vernevelen.
9. Steek de stekker in het stopcontact.
Opmerking: plaats het apparaat niet op een plek waar het lastig is het netsnoer los te koppelen.
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10. Zet de aan/uit-schakelaar in de stand aan ( | ). De compressor start, het vernevelen
begint en er wordt aerosol aangemaakt. Adem voorzichtig het medicijn in. Adem uit
door de vernevelset.

11. Wanneer de behandeling is voltooid, schakelt u de compressor uit en trekt u de
stekker uit het stopcontact.

Reinigen en desinfecteren

Was zorgvuldig uw handen voordat u de onderdelen van de vernevelaar reinigt en
desinfecteert. Reinig na elk gebruik de onderdelen om medicijnresten te verwijderen. Dit
voorkomt inefficiénte verneveling en vermindert het risico op infectie.

* De vernevelset, het masker, het mondstuk, het neusstuk en de adapter reinigen:
Was deze onderdelen in warm water met een mild, neutraal schoonmaakmiddel. Spoel
de onderdelen grondig met schoon, heet kraanwater af, tik er zachtjes tegenaan om
overtollig water te verwijderen en laat ze op een schone plaats aan de lucht drogen.

De compressor en de luchtslang reinigen:

Zorg eerst dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Veeg deze onderdelen

schoon met een zachte doek die met water of een mild, neutraal schoonmaakmiddel

is bevochtigd.

De vernevelset, het masker, het mondstuk, het neusstuk en de adapter desinfecteren:

Desinfecteer de onderdelen altijd, voordat u het product voor de eerste keer gebruikt

en nadat het product langere tijd niet is gebruikt.

Desinfecteer de onderdelen wekelijks. De onderdelen gaan naar verwachting

ongeveer 50 desinfectiecycli mee. Als de onderdelen erg vuil zijn, moet u deze

vervangen door nieuwe onderdelen. De vernevelset, het masker, het mondstuk,

het neusstuk en de adapter kunnen worden gedesinfecteerd met behulp van een

chemisch desinfectiemiddel zoals ethanol, natriumhypochloriet (Milton), quaternaire

ammoniumzouten (Osvan), chloorhexidine (Hibitane) en amfotere surfactant (Tego).

Volg hierbij altijd de productinstructies en spoel vervolgens af met schoon warm water.

Laat aan de lucht drogen.

Opmerking: gebruik nooit wasbenzine, thinner of een brandbare chemische stof.

Koken: de vernevelset, het mondstuk, het neusstuk en de adapter kunnen tevens

worden gedesinfecteerd door deze onderdelen minimaal 5 minuten te koken in een

ruime hoeveelheid water. Haal de onderdelen na het koken uit het water, schud het

overtollige water eraf en laat de delen op een schone plaats aan de lucht drogen.

Opmerking: kook het masker en de luchtslang niet.

Het luchtfilter vervangen:

Wanneer het luchtfilter van kleur is veranderd of voor meer dan 70 behandelingen

is gebruikt, moet het worden vervangen. Raadpleeg paragraaf Overige optionele/

vervangende onderdelen voor de aanschaf van filters.

Verwijder het afdekplaatje van het luchtfilter met een platte schroevendraaier, zoals weergegeven

in afbeelding . Verwijder het filter en breng het nieuwe filter aan, zoals weergegeven in

afbeelding m Breng het afdekplaatje van het luchtffilter weer aan op zijn plaats.

Opmerking: was of reinig het luchtfilter niet. Als het luchtfilter nat wordt, moet het
worden vervangen.

Een vochtig luchtfilter kan verstopping veroorzaken.

Technische gegevens

Productcategorie:
Productbeschrijving:

Model (-nummer): El

Vernevelaars
Compressor-vernevelaar

C101 Essential (NE-C101-E)/
X101 Easy (NE-C101-EO)

Spanning: 230 V ~50 Hz, (zekering: T1.6AL250V)

Stroomverbruik: 150 VA (75 W)

Bedrijfsstand: Continugebruik

Werkingstemperatuur/ +5°C tot +40°C/15% tot 85%RV/

vochtigheid/luchtdruk: 700 tot 1.060 hPa

Temperatuur/ -20°C tot +60°C/5% tot 95%RV/

vochtigheid/luchtdruk bij 500 tot 1.060 hPa

opslag en vervoer:

Gewicht: Ongeveer 1,05 kg (alleen compressor)

Afmetingen: Circa 145 (b) x 124 (h) x 182 (d) mm

Classificaties: Type BF (toegepast onderdeel): mondstuk, neusstuk en
maskers IP21 (Ingress Protection/bescherming tegen
binnendringing)

Inhoud: compressor, vernevelset, luchtslang (PVC, 100 cm),

mondstuk, neusstuk, adapter, masker voor volwassenen
(PVC), masker voor kinderen (PVC), gebruiksaanwijzing

IE' = Klasse II- = | =Type BF IP21 = Ingress Q = Uitgescha-
apparatuur toegepast Protection keld
onderdeel (bescher-
ming tegen
binnendrin-
ging)
@ = Serie- @ = Raad- ~_ = Wissel- | =Ingescha-
nummer pleeg de stroom keld
gebruiks-
aanwijzing

m = Medisch I:El = Raad-

hulpmiddel pleeg de
gebruiks’
aanwijzing

= Productie- m = Unieke
datum apparaat-ID

Oplossing, suspensie

Minimaal 2 ml - maximaal 12 ml
Ongeveer 58 dB

Ongeveer 0,35 ml/min (NaCl 0,9%)

Type medicatievloeistof:
Geschikte medicijnvolumes:
Geluid: geluidsniveau (op 1 m afstand):

Vernevelingssnelheid (op basis van
gewichtsvermindering):

Aerosolafgiftesnelheid**:

Afgegeven percentage vulvolume per minuut**:
Aerosolafgifte*:

Restvolume™™:

Deeltjesgrootte (MMAD)**:

GSD**:

Ongeveer 0,07 ml/min
Ongeveer 2,3%
Ongeveer 0,38 ml
Ongeveer 1,0 ml
Ongeveer 3,5 um
Ongeveer 2,6

Respirabele fractie <5 pm:** Ongeveer 64%
Aerosolfractie < 2 pm **: Ongeveer 28%
Aerosolfractie van 2 ym tot 5 ym **: Ongeveer 36%
Aerosolfractie > 5 pm **: Ongeveer 36%

MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter
GSD = Geometric Standard Deviation

**3 ml, 0,1% salbutamol in een natriumchloride-oplossing van 0,9%.

- Dit apparaat (compressor, vernevelset, luchtslang, adapter, mondstuk, neusstuk,
masker voor volwassenen en kinderen) voldoet aan de vereisten van de Europese norm
EN ISO 27427:2023 Anesthesie- en beademingsapparatuur - Verstuivingssystemen en
onderdelen.

- De prestaties van de vernevelaar kunnen afwijken bij bepaalde geneesmiddelvormen,
zoals bij suspensies of oplossingen met hoge viscositeit. Raadpleeg voor meer
informatie de door de leverancier van het medicijn verstrekte gegevens.

- De verdeling van de deeltjesgrootte en de aerosolafgifte kunnen variéren door de
combinatie van product, medicijn en omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur,
vochtigheid en atmosferische druk.

- De gepubliceerde prestaties van de vernevelaar zijn gebaseerd op tests die
gebruikmaken van volwassen ventilatiepatronen en kunnen mogelijk afwijken van de
vermelde prestaties voor kinderen of zuigelingen.

Problemen oplossen

Indien tijdens gebruik een van de onderstaande problemen optreedt, controleer dan
eerst of er geen ander elektrisch apparaat aanwezig is binnen een bereik van 30 cm.
Raadpleeg het onderstaande als het probleem blijft bestaan.

Het apparaat wordt niet ingeschakeld

« Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken.

« Zorg dat de aan/uit-schakelaar op "Aan" ( | ) staat.

Het apparaat wordt wel ingeschakeld maar vernevelt niet

« Controleer of de verstuiver in de vernevelset is aangebracht.

« Controleer of de luchtslang niet platgedrukt of verbogen is.

« Controleer het luchtfilter op blokkeringen en vuil. Vervang het zo nodig.
« Controleer of er voldoende medicijn in de vernevelset is gedaan.

Het apparaat stopt plotseling met werken tijdens het gebruik.
» De thermische beveiliging heeft het apparaat uitgeschakeld om een van de volgende
redenen:
- het apparaat werd gebruikt in een omgeving met temperaturen boven 40 °C;
- de ventilatie-openingen waren afgedekt.
Probeer niet zelf het apparaat te repareren. Open het apparaat niet en/of haal het niet
uit elkaar. Op geen van de onderdelen van het apparaat kan de gebruiker onderhoud
uitvoeren. Breng het apparaat naar een erkende distributeur of erkend verkooppunt van
OMRON.
Rapporteer eventuele serieuze incidenten die zijn voorgevallen met betrekking tot
dit apparaat aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin u bent
gevestigd.

Garantie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een OMRON-product. Voor dit product is

gebruikgemaakt van hoogwaardig materiaal en er is veel aandacht besteed aan de

productie ervan. Het ontwerp biedt het hoogste niveau aan comfort, op voorwaarde dat

het product op de juiste wijze wordt gebruikt en onderhouden conform de beschrijving

in de gebruiksaanwijzing. Op dit product biedt OMRON een garantie van 3 jaar na de

aankoopdatum.

OMRON garandeert de degelijkheid van constructie, vervaardiging en materiaal van

dit product. Tijdens deze garantieperiode zal OMRON, zonder kosten in rekening te

brengen voor arbeidsloon of onderdelen, het defecte product of eventuele defecte

onderdelen repareren of vervangen. De garantie biedt geen dekking voor het volgende:

a. Transportkosten en transportrisico's.

b. Kosten voor reparaties en/of defecten die het gevolg zijn van reparaties die zijn
uitgevoerd door onbevoegde personen.

c. Periodieke controles en onderhoud.

d. Defecten of slijtage van optionele onderdelen of andere koppelstukken dan het
hoofdapparaat, tenzij expliciet hierboven gegarandeerd.

e. Kosten die voortvloeien uit afwijzing van een claim (deze worden in rekening
gebracht).

f. Alle schades, inclusief de schades die per ongeluk of door misbruik zijn ontstaan.

Als u services nodig hebt die onder de garantie vallen, neem dan contact op met de

dealer bij wie u het product hebt aangeschaft of met een erkende OMRON-distributeur.

Raadpleeg voor het adres de beschrijving op de productverpakking/bijsluiter of

informeer bij uw vakhandelaar.

Reparaties of vervangingen die onder de garantie vallen, geven geen recht op

verlenging of vernieuwing van de garantieperiode.

De garantie wordt alleen toegekend als het volledige product wordt geretourneerd,

samen met de door de winkelier aan de consument verstrekte originele factuur/

kassabon. OMRON behoudt zich het recht voor om garantie-aanspraken af te wijzen als

de informatie van de koper onvolledig of onjuist is.

Optionele medische accessoires

Productbeschrijving Model
Accessoireset voor vernevelaar
(Inhoud: vernevelset, adapter, mondstuk, neusstuk, NEB-ASKIT-11
masker voor volwassenen (PVC), masker voor kinderen (PVC),
luchtslang, luchtfilter)
Neusdouche NEB6014

Overige optionele/vervangende onderdelen

Productbeschrijving Model

Luchtfilterset (inhoud: 3 stuks) 3AC408

HasHauyeHue

MeonunHcKoe Ha3HayYeHue: 3To usgenue npeaHasHa4yeHo AN BAbIXAHUSA

nekapcTBEHHOro cpeacTBa Mpu pecnupaTopHbiX 3abonesaHuax. Komnpeccop

npeaHasHayeH ANs MHOTOKPaTHOro MCMOMb30BaHWA y pasHbliX NauuMeHToB, a

Hebynain3epHas kamepa U ee NpUHaANeXHOCTU nNpegHasHayveHbl Ansi MHOFOKPaTHOro

MCMONb30BaHMs y OAHOrO NaLueHTa.

Monb3oBaTtenb

» KBanuduumpoBaHHble MeguUMHCKue cneumanucTbl (Bpaun, MeAULMHCKUE CecTpbl U
du3noTepanesThl).

* Jluuya, ocyLecTBRsIoOLWLME yX0A 3a NaLMEHTOM, UMK NaUMEHTbI B JOMALLHUX YCIOBUSAX
nocrne KOHCynbTaLum ¢ KBanMuUMpoBaHHbIM MEAMLIMHCKAM CELMancToM.

» Kpome Toro, nonb3oBaTerb AOIKEH NOHUMaTb OCHOBHbIE NPUHLMLI AeACTBUSA npubopa
C101 Essential / X101 Easy n coaepxaHue 3Toro pykoBoACTBa Mo aKcniyataumm.

MaumeHTbI: nrua noboro BospacTa, CTpafaloLLne pecnmpaTopHeiMU 3a6oneBaHUsaMm

1 Hy>OaloLyecs BO BAbIXaHUW NEKAPCTBEHHbIX CPEACTB.

Okpy>xatoLume yCrnoBuUs: 3T0 ussenve npeaHasHaveHo Ans JOMALLHEro UCTMONb30BaHMS.

CpoK cnyXO6bl: Hyxe ykadaHbl CPOKW CyxBbl NPU YCrOBUW, HTO YCTPOCTBO

ncnonb3yeTcs Ans pacnbinenus 3 pasa B AeHb no 10 MUHYT NpW KOMHaTHOW

Temnepatype (23°C). Cpok crnyx0bl yCTponcTBa MOXET 3aBUCETb OT cpepbl

NPUMEHEHNS, B KOTOPOW OHO UCMOIb3YeTCs.

Komnpeccop: 5 net

BosgyxoBogHas Tpybka — HebynaiidepHas kamepa — 3arybHnK — Macka Ans geten — macka

AN B3pOCnbIX — Hacaaka Anst Hoca — agantep: 1 rog; Bo3ayLuHbI ounbtp: 70 ceaHcoB

YacTtoe ucnonb3oBaHne YCTPOUCTBA MOXET MPUBECTU K COKPALLEHWIO Ero Cpoka Criy>bbl.

3HakoMcTBO Cc Nnpubopom
(A\) Komnpeccop (ocHoBHoi1 6riok) Lurexep ceresoro wHypa ((C) Bosaywosopen oy6i (18X, 100 cv)

@ Bbikniouarernb HeGynaitsepHast Kamepa @ MepexopHuk

Pasbem ans Bo3yxoBoaHoi Tpy6ku 3ary6Huk
A BOARYXOBORHON TRY KpbiLLia HeGynaiisepHoit kaviep! @ i
KpbiLuxa BoaayLLIHOTO (HANLTDA C BO3IYLLHBIM QMATETPOM Hacagka pnsa Hoca

[Jlepxarterns HebynaiaepHoil kamepi @ Macka ans B3pocnbix (MBX)
BeHTUASILMOHHbIE OTBEPCTUS Pespeyep A TegpTEEHHX RS @ Macka ans getei (MBX)

CeTeBoW LWHYp Pasbem 15 BoanyXoBoBHOM TpyBiu @ PykoBoACTBO NO 3KCNNyaTaLmm

MpuHuMN paboTbl HeGynan3epHOM Kamepbl

neKapCTBeHHOG CpeacTBo, NnogaBaemMoe Yepes3 KaHan ana rekapcTtBeHHOro cpeactea,
CMellnBaeTCda CO CXaTblM BO34YyXOM, HarHeTaeMmblM KOMMNPEeCCOpPOM. CxaTtbln BO34yX
npu cMeLlwmnBaHMn C NeKapCTBeHHbIM CPEACTBOM NpeBpallaeTca B MenKogucrnepcHble
YacTuubl U pacnbinAaeTca Npu KOHTaKkTe C ,D,ed)ﬂeKTOpOM Ha oTOOMNHuKe.

WHCTpYKUMA No TeXHUKe 6e30MacHOCTH

/\ BHuMaTensHO npoumTaliTe MHCTPYKLINM NEPEeN] UCMOMb30BaHNEM.
MpenynpexaeHune!

1. Vicnonb3ayiiTe npubop TonbKo B kKa4ECTBE UHransaTopa Ans TepaneBTUYeckx
uenei. Jlloboe apyroe ncnonb3oBaHne HENPaBUbHO U MOXET OblTb ONacHbIM.
M3roToBuUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTU 3@ HEMPaBUIbHOE UCMOMNb30BaHMeE.

. He ucnonbayiite B aHeCTE3VONOrMYECKUX UKW [bIXaTeNbHbIX KOHTYypaXx.

. Bcerpga otcoeauHsiiTe WwWTekep CETEBOIO LHypa NOCe UCMONb30BaHUS 1 Nepes OYUCTKON.

. He HakpbIBaliTe BEHTUNALMOHHbBIE OTBEPCTUSA BO BPEMS UCMONb30BaHWSI.
Komnpeccop MoXeT HarpeTbes, U Npu ero KacaHUm UMEETCs PUCK MONyYEHWs OXora.

. Komnpeccop u wtekep ceTeBoro LWHypa He 3aluileHbl OT nonagaHns Bnaru.
He ponyckante nonagaHnsa Ha 3TM YacTu BOAbI UMW MHOW XuaKocTu. B crniyuae
nonagaHusi XUAKOCTW Ha 3TW YacTu, HeMeONEeHHO BbIHbTE LUTEKEP CETEBOIO LUHYpa
13 CETEBOW PO3ETKM U yAanuTe XUAKOCTb.

6. He npeanpuHumainte caMocToATeNbHbIX MOMLITOK NOYUHUTE Npubop. CM. pasgen
YcTpaHeHne HencnpaBHOCTEN.

7. OepxuTe npnbop B HeQOCTYNHOM AN MNageHueB 1 aeten mecte. MNpubop moxet
cofepxartb Meskve feTanu, KoTopble MOryT ObiTb MPOrMOYeHb.

8. Vicnonb3oBaHve npvbopa AeTbMU UMK MHBaNUAAMMU NGO B MX NPUCYTCTBUMN OOIHKHO

9.

0.

OT60MHMK

[3)] AOWN

OCYLLECTBNATLCH NOA NMOCTOSHHBIM KOHTPOMNEM.
Mpw BeIGOPE TVINA, AO3bI M pEXMMA BBEAEHUS NEKAPCTBEHHOrO CpeAcTBa criedynTe
yka3aHusiM Baluero nevatlero Bpada u/vnu nysfisMoHorora.

[laHHOe YCTPOWCTBO HE AOMKHO NCMNOMNb30BaTbCs NaLMeHTaMm, KOTopble HAaXoaATCs

6e3 Co3HaHUA UNW He ApblllaT CaMOCTOATENBHO.

11. Mocne 3aBepLUeHNs ceaHca neveHns He 3abyabTe OTCOEANHNUTL BO3AYXOBOAHYHO
TpybKy OT Hebynansepa v oT KoMmnpeccopa.

12. BcnepcTteue CBOEN ASIMHBI CETEBO LUHYP M BO3LYXOBOAHAs TpybKka MOryT cTaTh NpUYnHON
CrnyyaiHoro yayLieHus.

13. Y6eguTech, 4TO KOMMNPECCOop UCNOnb3yeTcs B TaKOM MeCTe, rae Wrekep agantepa
nepemeHHoro Toka byaeT nerko AOCTyneH BO BpeMsi Tepanuu.

14. Ecnv Bo Bpems UCMOnb30BaHuWs 3Toro npubopa Bo3HuKatoT nobble annepruyeckue
peakuuv unu apyrue 3atpyaHeHus, HeMeaneHHo NpekpaTuTe ero MCnonb3oBaHne un
obpaTnTech k Bpady.

15. Bo Bpemsi UICNOnNb30BaHWs 3TOr0 YCTPOMCTBa yoeamTech, YTO Ha pacCTOSHUN
30 cM OT Hero HeT MOBUMbHbIX TeNeOHOB UM UHbBIX YCTPOWCTB, U3MyYatoLLnX
3MEeKTPOMarHUTHbIE BOSTHbI. OTO MOXET NPUBECTM K yXyALIEHMI0 paboTbl yCTPOMCTBA.

16. HebynansepHasi kamepa 1 ee NpuHaaNeXHOCTU npeaHasHavyeHbl Ans
MCNOMNb30BaHUs y OOHOrO naumeHTa. He ucnonb3ynte y pasHbiX NaLMeHTOB.
Mcnonb3yinTe Ans kaxaoro nauneHTa otaenbHble MPUHAANEXHOCTU.

17. OunwanTte getanu nocne Kaxaoro NCnonb3oBaHus; Npu 06bI4HOM UCMOMb30BaHNM
ne3nHuumpyinTe nx pas B Hegento.

Ucnonb3oBaHue

1. YbeanTech, YTO BbIKIIOYATENb HAXOANTCSA B MOMOXEHUN «BbIKITIOYEHO ( O ). a

LUTEKep CETEBOrO LWHypa OTCOEAMHEH OT 3NEeKTPUYECKOW PO3ETKN.

2. CHMMUTE KpbILLKY HebynansepHoli kamepbl C pesepByapa Ans nekapCTBeHHbIX CPEACTB. n

1) MNoBepHUTE KPbILLKY Hebynan3epHon kKamepbl NPOTUB YacOBOWN CTPENKU.

2) CHumuTe KpbILKY HebynaiiaepHoi kamepbl C pe3epByapa Ans NekapCTBeHHbIX CPEACTB.
3. Y6eautech B Hanuumm ot6oiiHuka (B2) BHYTpY pesepByapa Ans NIEKapCTBEHHbLIX CPEACTB.
4. 3anente HeobxoAMMOe KONMYECTBO HAa3HAYEHHOrO BPa4oOM fekapCTBEHHOIO

cpeAcTBa B pesepByap Ans NeKapCTBEHHbIX CPEACTB.
5. HapeHbTe KpbllKy Hebynan3epHo kamepbl 06paTHO Ha pe3epByap Anst

NeKapcTBEHHbIX CpeacTs. K]

1) OnycTuTe KpbILLKY Hebynai3epHoi kamepbl Ha pe3epByap Ans NeKapCTBEHHbIX CPEACTB.

2) MNoBepHWTe KpbILLKY Hebynar3epHoN kaMepbl MO YacOBOW CTPErKe.

6. [noTHO NpucoeanHWTe aganTtep, Macky, 3arybHUK unv Hacagaky Anst Hoca K

HebynansepHou kamepe.

7. MoacoeavHnTe BO3ayxoBoAHYto TpybKy. Cnerka Haxvmas u npoBopayvBas LUTeke

BO3/]yXOBOAHOW TPYOKW, NMOTHO BCTaBLTE €ro B pa3beM BO3AYXOBOAHOW TPyOKM. ﬁ
8. [lepxnTe HebynansepHyto kKamepy, kak Noka3aHo Ha pPUCYHKe E

CriepyviTe ykasaHVsM feyallero Bpaya unm nynbMoHonora.

A BHumaHue!

He HaknoHsiiTe HebynansepHy kamepy 6onee 4yem Ha 30 rpagycoB B N06OM HanpasneHuu.

neKapCTBeHHOE CpeacTBO MOXET BbIT€Yb B POT, UIK Xe UHranayma 6y,qu BbIMOJTHATLCA HeS(bd)eKTI/IBHO.

9. BcTaBbTe LUTEKep CETEBOro LWHYPa B ANEKTPUYECKYIO PO3ETKY.
Mpumeyanue. He yctaHaBnuBaiiTe Nnpubop B Taknx MecTax, rae 6yaeT TpyAHO OTCOeAUHNUTbL
CeTeBOU LUHYP.

10. YcTaHOBWTE BbIKMOYATEND NMUTAHWUS B MO3ULMIO KBKITHOYEHO» ( I ). Komnpeccop
BKMOYaeTCs, HauyMHaeTcs pacnblineHne n obpasyetca asapo3onb. CNOKOWHO
BAbIXanTe nekapcTso. Bbigpixante yepes HebynamnsepHyto kamepy.

11.Mocne 3aBeplleHNs ceaHca NEeYeHnsa OTKIIYUTE NUTAHME U OTCoeanHUTe
KOMMNpeccop OT 3NEKTPUYECKON PO3ETKMN.

OuucTtka u ges3nHdpekums

Mepen ouncTkon n aesnHdeKumen aeTanei Hebynarsepa TwaTenbHO BbIMOWTE
pyku. Ouuiaiite geTanu nocne Kaxaoro UCnonb3oBaHUs AN yaaneHns ocTaTkoB
lekapCcTBEHHOro cpeacTBa. ATO NO3BONAET NPeaoTBPaTUTh HeadekTMBHOE
pacrbIfEHNE N CHKAET PUCK 3apaKeHust.

¢ OuncTka HebynansepHou Kamepbl, Macku, 3arybHuKa, Hacaakv ANsA Hoca U aganTepa
BbimMoTe KX Tenno BoAOM ¢ MSrkUM HEWTparibHbIM MOKOLLMM CPeACcTBOM. 3aTem
TLATENBHO NPOMOMOLUMTE YNCTON ropsiyeli BOLOW U3-NoA KpaHa, OCTOPOXHO yaanuTe
130bITOK BNarv v AaiTe BbICOXHYTb Ha BO3AyXe B YACTOM MeCTe.
OumncTKa KoMnpeccopa U BO3AyXOBOAHOW TPYOKM
Mpexae Bcero, y6eanTech, YTO LUTEKEP CETEBOIO LUHYpPa OTKITIOYEH OT 3M1eKTPUYECKomn
po3eTku. TwaTtenbHO NPOTPUTE MATKOW TKaHbK, CMOYEHHON B BOAE UIU B MSATKOM
HenTpanbHOM MOLLEM CpeacTBe.
Oe3unHdekuns HeGynansepHon Kamepbl, Macku, 3ary6Huka, Hacagku ans Hoca
v aganTepa
Bcerga gesvHduunpyinTe aetany nepes nepBbIM UCMOMb30BaHWEM U34enus 1 nocne
TOrO, KaK OHO He UCMOSIb30Barioch B TEYEHNE ANUTENBHOTO BPEMEHM.
[HesnHduumpyinte getanu pa3 B Hegento. OxuaaeTcs, YTo AeTany BblAepXMBaoT
npubn. 50 umknos aesnHgekumMn. Ecnn getanu cunbHo 3arpsisHeHbl, 3aMeHUTe nx
HoBbIMUW. [Ans ae3nHdekumum Hebynaii3epHoii kamepbl, Macku, 3arybHuka n agantepa
MOXHO MPUMEHSITb XMMUYECKOe Ae3VHMDULMPYIOLLIEE CPEeACTBO, HAaNpUMep 3TaHor,
Hatpus runoxnoput (Milton), yeTBepTnUHbIN amMMoHwii (Osvan), xnoprekcuamH
(Hibitane) n amdgotepHoe noBepxHOCTHO-aKTMBHOE BellecTBo (Tego), cneays
MHCTPYKLMAM MO 3KCnyatauuv usgenus 1 npoMbiBas M3fgenne YUCTon TENon BOJOW.
[anTte BbICOXHYTb Ha BO3ayXe.
MpumeyaHue. Hu B koem crniyyae He NpoBoAWTE YNCTKY GEH3UHOM, pacTBOpUTENEM
NIV OFHEOMACHBIM XUMUYECKUM CPELACTBOM.
Kunsuenue: HebynansepHyto kamepy, 3arybHuK, Hacaaky Anst Hoca 1 aganTep Takke
MOXHO [e3UHMULMPOBATb KUMSHYEHNEM B TEHYEHWNE MUHUMYM 5 MUHYT B B0MbLLOM
KonuyecTBe BoAbl. [locne KMnsayeHns OCTOPOXHO U3BMEKUTE AeTanu, CTPSIXHUTE C HUX
130bITOK Braru U fante BbICOXHYTb HA BO3AyXe B YUCTOM MOMELLEHUN.
MpumeyaHue. He knunatute macky 1 BO3ayXOBOAHYO TPY6GKy.
3ameHa Bo3gyLwHoro gunbTpa
Ecnun uBeT Bo3ayLIHOrO chunbsTpa M3MEHWICS, UK OH mcnonb3oBancs 6onee 70 pas,
3ameHuTe ero HoBblM. O TOM, Kak npuobpectun dunesTp, cM. naparpad dpyrve
[OOMOMHUTENbHbIE AeTanu/geTanu Ans 3amMmeHbl.
CHUMUTE KPbILLKY BO3LYLIHOMO (UIbTPa C NMOMOLLbIO NIIOCKOW OTBEPTKM, KaK NMOKa3aHo Ha
puUCyHke . Ynanute unsTp, 3aTEM YCTaHOBUTE HOBbIN PUILTP, Kak NOKa3aHo Ha pUCYHKe
E. YCTaHOBWTE KPbILLKY BO3AYLUHOMO (UnbTpa Ha MecTo.

MpumeyaHune. He monTe 1 He ouunLaniTe BO3AYLWHbIA ounbTp. ECnv Bo3ayLUHbINA
UMBLTP HAMOK, 3aMEHUTE ero.
BnaxHble BO3ayLUHbIE (PUNETPLI MOTYT NPUBECTU K 3aKyMnopKe.
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TexHu4eckune XapakKTepucTuku
Hebynanzepsbl
WHranaTop KoMnpecCcopHbIii

C101 Essential (NE-C101-E) /
X101 Easy (NE-C101-EQ)

230 B/50 'y nepemeHHoro Toka,
(npepoxpanuTtens: T1.6AL250V)

150 BA (75 BrT)
HenpepbIBHOE MCMOMb3oBaHMe

Ot +5°C po +40°C/ o1 15% po 85%
OoTHocuUTenbHom BnaxHocTh / ot 700 oo 1060 rlMa

HaumeHoBaHue:
HaumeHoBaHue:

Mopenb (koa): E

McTouHnK nuTaHms:

MoTpebnsiemas MOLLHOCTb:!
Pexum paboTbi:

Ycnosus akcnyaTtaumu:
TemnepaTypa OKpyXatoLLero
BO37yXxa/0THOCUTENbHAs
BRaXHOCTb/aTMocepHoe
OaBrneHue:

TemnepaTypa/BnaxHocTb/
aTmocdepHoe AaBneHve npu
XpaHeHUn 1 TPaHCMOPTUPOBKE:!

Macca:
[abapuTHble pasmepsbl:

Knaccudumkaumsa creneHen
3aWunThI:

KomnnekT noctaBku:

Ot -20°C po +60°C / o1 5% 8o 95%
oTHocuTenbHoM BnaxkHocTh / ot 500 no 1060 rlMa

Mpn6n. 1,05 kr (Tonbko KoMnpeccop)

Mpn6bn. 145 (W) x 124 (B) x 182 (') mm

Tun BF (paboyas yacTb annapara): 3ary6HuK,
Hacafka Ans Hoca u Macku P21 (nbineenarosalumra)
Komnpeccop, HebynaidepHas kamepa,
BO3ayxoBoaHas Tpy6ka (MBX, 100 cm), 3ary6HuK,

Hacafka Ans Hoca, aganTtep, Macka [Ans B3poCrbixX
(MBX), macka ans getew (MBX), pykoBoacTBO NO

aKcnnyaTaumm
= O6opy- = | = Paboyas IP21 = lbinesna- Q =lNuranne
foBaHve YyacTb rosawuTa OTKIMIOYEHO
knacca Il annapara
Tna BF
@ = CepuiiHbIn = CM. pyKo- ~~ =TllepemeH- | =Turaxne
HoMep BOACTBO MO HbI TOK BKITIO4YEHO
aKcnnyara-
Lmm
= Meaun- [:E] = CM. pyko- = [lata usro- m = YHuKanb-
LMHCKoe BOACTBO MO TOBMEHUSA HbIV NAEH-
napenve akcnnyara- TUchukatop
umm n3penus

Tun nekapcTBEHHON XUAKOCTY:

EmkocTb pesepByapa Ans nekapcTBEHHbIX CPEACTB:
3BYyK: ypOBeHb LyMa (Ha paccTosiHum 1 m):
YacToTta pacnblineHus (no notepe sBeca):

CKopoCTb Nofayy aspo3ons™™:

MpoueHT o6bema 3anonHeHus!, BbiNyckaemoro B
1 MUHYTY*™

Mopaya asposons **:

OcTaToyHbIn 06bem **:

Pa3wmep vactuy (MMAD)**:

GSD**:

Baobixaemas pakumst < 5 Mkm:**
AaposonbHas dpakumus < 2 MKM **:
AaposonbHasi dpakums ot 2 o 5 Mkm **: Mpunbn. 36%
AaposonbHasa dpakums > 5 Mkm **: Mpw6n. 36%

MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter (asapognHamuyeckvuin AgnameTp vYactul
cpeaHel macchbl)
GSD = Geometric standard deviation (reomeTpnyeckoe cTaHAapTHOE OTKNOHEHMWE)

** 3 mn pacteopa 0,1% canbbytamona B 0,9% NaCl.

PacTtBop, cycneHaus

MwuH. 2 mn — makc. 12 mn

Mpw6n. 58 nb

Mpwn6n. 0,35 mn/muH (NaCl 0,9%)
Mpw6n. 0,07 Mn/mMuH

Mpwbn. 2,3 %

Mpw6n. 0,38 mn
npuon. 1,0 mn
Mpw6n. 3,5 Mkm
Mpunbn. 2,6
Mpwbn. 64 %
Mpu6bn. 28%

- 3T0 YCTPOMCTBO (KOMMpeccop, HebynansepHas kamepa, BO3AyxoBoaHas Tpy6bka, agantep,
3ary6HuK, Hacadka [Ans Hoca, B3pocnas U ieTckas Macka) COOTBETCTBYET TpeboBaHUAM
EBponetickoro ctangapta EN ISO 27427:2023 AHECTE3MONOMMYECKOE U AbIXaTenbHOoe
obopynosaHue - HebynainsepHble CUCTEMbI 1 KOMMOHEHTbI.

- [pn ucnonb3oBaHWK TakNX NEKAPCTBEHHbIX CPEACTB, Kak CyCrneH3un UM pacTBOPbl BbICOKOM
BSA3KOCTU, NPOU3BOAUTENBHOCTL HEDYNan3epa MOXET U3MeHaTbCs. bonee nogpobHyto
MHDOPMaLIMIO CM. B CMPABOYHbIX A@HHbIX MOCTaBLLMKA NeKapCTBEHHOrO Npenapara.

- Pacnpenenexue yactuy, no pasmepy 1 CKOpoCTb NOAAYM a3po30rsi MOTyT 3aBUCETb OT
COYETAHUS N3AENUSI, NEKAPCTBEHHOMO CPEACTBA W OKPYKaIOLLMX YCNOBUI (TeMNnepaTypsl,
BMaXXHOCTW N aTMOCEPHOrO AaBNeHNs).

- MpuBoaAVMbIE CBEAEHUS O XapaKTepucTukax Hebynaisepa OCHOBBIBAKOTCS HA TECTUPOBaHUM
C vcnonb3oBaHyeM natTepHoB VIBJ1 ans B3pOCHbIX, U C BEICOKON BEPOSATHOCTbLIO OTNNYAOTCS
OT rnokasaTereil, yCTaHOBMEHHbIX AJ1si AETEN Y HOBOPOXKAEHHbIX.

YcTpaHeHMe HeucnpaBHOCTEN

|_|pl/l BO3HUKHOBEHUM NMOObIX HeI/ICI'IpaBHOCTeVI, OMUCAaHHbIX HWXe, npexae Bcero

ybeautecb, 4To Ha pacctosiHun 30 CM OT yCTPOMCTBA HET WMHbIX INEKTPUYECKMX

yCTpoWcTB. ECn HeMCnpaBHOCTb YCTPaHUTL He yAaeTcsi, CM. UHAOPMaLMIO HUXE.

lMpubop He skrovaemcs

* Y6eauTecb B NpaBWUIbHOM MOLACOEAMHEHUN LUTEKEPA CETEBOIO LUHYpa K CETEBOW
poseTke.

° yﬁe,EWITer, 4YTO BblKNK4YaTeNb 3NIEKTPONUTAHUA HAXOAUTCA B MONTOXEHUN
«BKMtoYeHo» ( | ).

lNpubop ekno4aemcsi, Ho pacrbiieHUe He 8bIMOIHAeMCs

* Y6eauTech, YTO OTOONHUK BCTABMEH B KPbILLKY HeOynari3epHon Kamepbl.

 Y6eauTech, 4To BO3ayxoBoAHasa Tpybka He AedpopMupoBaHa 1 He neperHyTa.

* NpoBepbTe BO3AYLWHLIA PUALTP Ha HanWyne 3acopeHus u 3arpssHeHus. Mpu
HeobxoaMMOoCTY 3aMeHuTe.

* Y6eautecb B TOM, YTO B Hebynan3epHylo kamepy 3anmTo JOCTAaTO4HOE KONMMYeCcTBO
neKapcTBEHHOro CpeAcTBa.

IMpubop HeoxudaHHO nepecmaem pabomamp 80 8pPeMS IKCITyamayuu.
» TennoBot BbIKMOYaTENb OTKITOUMI YCTPOWUCTBO MO OAHOM M3 CreayoLmnX NPUYUH:

- npnbop ncnonb3osBancs B cpege, Temnepartypa Kotopon npesbiwana 40°C;

- BbINM NepPeKpbITbl BEHTUNSLMOHHBIE OTBEPCTUS.
He npeanpvHumaniTe camoCTOATENbHBIX MOMLITOK NOYUHUTL Npubop. He oTkpbiBanTe
N He moauduumpyinTe npubop. Hu ogHa us getanein npubopa He NoAnNeEXuT
obcnyxuBaHuo nonb3osatenem. CBsXKUTECh C OpraHu3auyvei, B kKoTopoi Bel npnobpenu
npubop mnu ¢ GnvxanLLM LEHTPOM TexHUYeckoro obcnyxmsanusa npogykumn OMRON.
CoobLanTe ynosiHOMoOYEHHOMY NPeacTaBUTENIO NPOM3BOAMTENS 060 BCEX CEepbe3HbIX
NPOUCLLECTBUSIX, CBA3AHHbIX C 3TUM U3AENUEM.

FapaHTuA

Bnarogapum 3a nokynky nagenus OMRON. 310 usgenue co3gaHo M3 BbICOKOKAYECTBEHHbIX
matepvarnos, U €ro U3roToBneHuto yaeneHo 6onbluoe BHUMaHWe. OHo cnocobHo obecneynTs
BbICOKWIA YPOBEHb Y0OCTBa NP YCNOBUW HaZNexXalLlen aKkennyataumm n TEXHUYECKOro
obcnyxvBaHWs B COOTBETCTBUM C PYKOBOZACTBOM Mo akcnnyartaumu. Komnanms OMRON
npefocTaBnseT Ha 3TO U3denue rapaHTUIo CPOKOM 3 rofa C MOMEHTA MOKYTMKK.

Komnanns OMRON npefocTaBnsieT rapaHTUIO Ha KOHCTPYKLMIO, Ka4eCTBO U3roTOBMEHUS U

matepuvansl ugenus. B nepuog aeiicteus rapaHtum komnanmst OMRON, He B3vmasi onnarty

3a paboTy unu 3anacHble YacTi, OTPEMOHTUPYET UMU 3aMEHWUT HeWUCnpaBHOe U3genve unu
ntobble ero yactu. MapaHTueit He obecneynBatoTcs Mobble 13 CrieaytoLmMxX 3aTpar:

a. 3aTtpatbl Ha TPAHCMOPTUPOBKY WU PUCKM TPAHCMOPTVPOBKM.

6. 3aTpaTbl Ha PEMOHT W/Wnu AedeKkTbl, SBUBLLUNECS CNEACTBUEM PEMOHTA,
BbIMOMHEHHOTO HE YNOMHOMOYEHHBIMU NLAMU.

B. 3aTpaTbl Ha Nepuoanyeckme NpoBepkn N obcnyxmBaHve.

A. OTKa3 unm n3HoC JOMONMHUTENbHBIX MPUHAANEXHOCTEN UNW UHBIX AeTane, MoOMUMO
OCHOBHOrO 6r10Ka, ecnu BbllLe Ha HUX He NPefoCTaBlieHa rapaHTus, BblpaXXeHHas B
AABHOW chopme.

e. 3atpartbl, Bbi3BaHHbIE HEMNPUHATMEM NPETEH3WM (NOANEXAaT onnaTte 3aKkas4nkom).

é. MoBpexaeHus noboro poaa, BKoYasi TpaBMbl, BbI3BaHHbIE HEBPEXHOCTLIO KN
HeHagnexalymM UCronb30BaHNeM.

Mpy HeobxoANMOCTH rapaHTUIMHOTO 06CMyKMBaHNA 0bpaTuTech K opraHmsauuu, rae Bol

npuo6penu npmbop nnu B GnxaniUnin LEHTP TEXHUYECKOro 0BCMYXMBaHUSI KOMMNaHUK

OMRON. Agpec cMOTpUTE Ha ynakoBKe U3Aenus/B AOKYMEHTaLUMmn unm xe obpatuteco

B cneumanbHblil Mara3uH PO3HUYHON TOProOBIIN.

PeMOHT nnu 3ameHa B nepuop AeNCTBUSI rapaHTUW He SBMSETCst MOBOAOM Ansi noboro

pacLUMpUTENbHOrO TONKOBAHWUS UMW NPOANEHUS CpoKa AeWCTBUS rapaHTUm.

[apaHTua Byget npegocTaBneHa Tonbko B TOM Clyyae, ecnu usaenue Bo3spalleHo

LIeNMKOM BMECTE C OPUTMHANoM cHeTa-hakTypbl/TOBAPHLIM YEKOM, BblAaHHbLIM

npogasLom nokynatento. Komnanns OMRON ocTaBnsieT 3a coboi npaBo oTkasaTb B

rapaHTMnHoMm obcnyxmBaHum, ecnu Obina npegocTaBneHa HeveTkast MHpopmMaums.

MpuHagnexHocTu, npuobpeTaembie AOMNONHUTENLHO

Cumulatief ondermaats %
CymMMapHbIif NPOLIEHT YacTUL, HKHEN dpakLmum
Normalden Kiiglik - Kimiilatif % / Zbiorczy % o mniejszym rozmiarze

Resultaat van metingen met cascade-impactor voor deeltjesgrootte
PeaynbTat ©3amepeHuin ¢ NOMOLLbIO KackafHOro MMNakTopa Ans pasmMepa YacTuy,
Partikiil boyutu icin kademeli ayristirici éicim sonuglari

Wynik pomiaru rozmiaru czgstki z uzyciem impaktora kaskadowego
Clagall aaa o Mall 33 ) il da

Cumulatief ondermaats % deeltjesmassa van salbutamol
CymmapHoe NpoLIeHTHOE pacnpeenexue YacTuL, canbbytamona HikHeln dpakummn
Normalden kiigiik kiimilatif salbutamol partikiil kiitle % degeri
Zbiorczy % masy czastek salbutamolu o mniejszym rozmiarze
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Deeltjesgrootte Dp (um)
Paamep yactuu Dp (mkm) / Partikiil boyutu Dp (um)
Rozmiar czastki Dp (Hm) / (siesSx) pmeall 35k aas
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Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische
compatibiliteit (EMC)
Dit apparaat voldoet aan de norm EN60601-1-2:2015/A1:2021
voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Meer
documentatie met betrekking tot deze EMC-norm is verkrijgbaar
bij OMRON HEALTHCARE EUROPE, op het adres dat in deze
gebruiksaanwijzing staat vermeld of op www.omron-healthcare.com.

BaxHas nHcopmaums 06 anekTpoMarHMTHOM

coBmecTumocTtyu (3MC)

[laHHOe yCTPONCTBO COOTBETCTBYET CTAHAAPTY NEKTPOMarHUTHON
coBmectumocTn (OMC) EN60601-1-2:2015/A1:2021. OctanbHas
OOKYMEHTaLuMsa 0 COOTBETCTBUM 3TOMy cTaHAapTy OMC HaxoguTcs

B odhmce komnaHun OMRON HEALTHCARE EUROPE no agpecy,
yKa3aHHOMY B HACTOSILLEEM PYKOBOACTBE MO 3KCMnyaTauum, Unm xe no
appecy www.omron-healthcare.com.

Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili 6nemli bilgiler
Bu cihaz EN60601-1-2:2015/A1:2021 Elektromanyetik
Uyumluluk (EMC) standardina uygundur. Bu EMC standardi
ile ilgili ayrintili bilgi iceren belgeler, bu kullanim kilavuzunda
belirtilen OMRON HEALTHCARE EUROPE adresinde veya
www.omron-healthcare.com sitesinde bulunabilir.

Wazne informacje zwigzane ze zgodnoscia elektromagnetyczna
(EMC, Electro Magnetic Compatibility)

Niniejsze urzadzenie jest zgodne ze standardem EN60601-1-2:2015/A1:2021
dotyczacym zgodnosci elektromagnetycznej (EMC). Dalsza

dokumentacja zgodna ze standardem EMC jest dostepna w firmie

OMRON HEALTHCARE EUROPE pod adresem wskazanym w niniejszej
instrukcji obstugi lub na stronie internetowej www.omron-healthcare.com.

(EMC) (oubibiia 5 gl (381 gl (3lai Aald o glaa

.EN60601-1-2:2015/A1:2021 (EMC) (oakaliza 5 <1 @\;ﬂ\ Db re el 1 (381 g
48,58 8 (EMC) (obabine 5 56 380l lilliia jlasad Tl (5365 1 (4a 2 5l 0 50
el G 13 3583 5l Jle OMRON HEALTHCARE EUROPE
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HanmeHoBaHue Mogenb
Habop npuHagnexHocTen Hebynansepa
(Copepxunmoe ynakoBku: HebynansepHas kamepa, agantep, NEB-ASKIT-11
3arybHuK, Hacagka Ana Hoca, macka ans s3pocnbix (MBX), macka
ons geten (MNBX), Bo3gyxoBoaHas Tpybka, BO3AYLUHbIA UNbTP)
HasanbHbIn gy NEB6014

ﬂpyrue AononHuTenbHble geTanu/aeTany Ans 3amMmeHbl

HanmeHoBaHue ‘ Mogenb

Habop Bo3ayLUHbIX (hUNLTPOB (COAEPXKUMOE YNaKoBKM: 3 LUT.) ‘ 3AC408

VERWIJDERINGSPROCEDURE
(richtlijn 2012/19/EU-WEEE)
Dit product mag niet als normaal huishoudelijk afval worden
behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt
voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.
BN \/oor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente, het
gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkelier waar u
het product hebt aangeschaft.
NPOLUEQYPA YTUNU3ALUUU
(Oup. 2012/19/EU-WEEE)
C faHHbIM n3aenvem Henb3s 06paLlatbes kak ¢ 0bbIYHbIMM ObiTO-
BbIMW OTX0famMu. Ero HeobxoamMo caath B MyHKT YTUNW3aLMK 3nek-
TPUYECKNX W 3MEKTPOHHBIX NpubopoB. MoapobHyto nHdopmaLmio
BN \0)XHO MOMYYNTb B PANOHHON aAMUHUCTPaLMK, B Cryxbax no ne-
pepaboTke OTXOOOB PaOHHON aAMUHUCTPALIMM UMW Xe B MarasuHe
PO3HWYHO TOPrOBMK, B KOTOPOM 6bINIO NpUoBpeTeHo n3aenue.
ELDEN GIKARMA PROSEDURU
(Yon. 2012/19/EU-WEEE)
Bu Urline evsel atik muamelesi yapilmamali, elektrikli
ve elektronik cihazlar igin geri donusim atik toplama
— noktalarina géturilmelidir. Daha fazla bilgi icin belediyenize,
belediyenizin atik toplama ekiplerine ya da urtinu satin
aldiginiz bayiye danisin.
PROCEDURA UTYLIZACJI
(dyr. 2012/19/UE-WEEE)
Niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jako odpad
domowy, ale musi zosta¢ zwrécony do punktu recyklingu
s Urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Wigcej informacii
mozna uzyska¢ od wtadz lokalnych, miejscowego
przedsigbiorstwa oczyszczania lub sprzedawcy produktu.
(2012/19/EU-WEEE 42 5) Jgadl (e palidll <l )
aiale) g ¢S el & jidl) i) aa o ey iiall 138w Jalall iy ¥
O 3l g A SN 5 Al el 8 3eaY1 5 3oy qaent A Y
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Amaglanan kullanim

Tibbi Amag: Bu Uriin, solunum bozukluklarinda ilag solunumu igin tasarlanmistir.
Kompresor birden fazla hastada yeniden kullanilabilir olarak tasarlanmistir; nebulizatér
kiti ve ek pargalari ise tek hastada birden gok kez kullanima yoneliktir.

Amaglanan Kullanici:

» Doktor, hemsire ve terapist gibi yasal olarak yetkili tip uzmanlari ya da kullanim
talimatlari dogrultusunda veya kalifiye tip uzmanlarinin yonlendirmesi altinda hareket
eden saglik personeli veya hastanin kendisi.

« Kullanici ayrica, C101 Essential / X101 Easy ile ilgili genel galisma esaslarini ve bu
kullanim kilavuzunun igerigini anlayabilecek durumda olmalidir.

Amaglanan Hastalar: Solunum bozukluklarindan muzdarip olan ve ilag solumasi

gereken her yastan insanlar.

Ortam: Bu iriin genel ev tipi kullanim igin tasarlanmistir.

Dayanikhlik siiresi: Uriiniin, oda sicakliginda (23°C) ve her defasinda 10 dakika

olmak lzere giinde 3 kez puskurtmek igin kullaniimasi kosuluyla dayaniklilik streleri

asagidaki gibidir. Dayanikhlk suresi, kullanildigi ortama goére degisebilir.

Kompresor (Ana Unite): 5 yil

Hava Hortumu - Nebulizatér Kiti - Agizlik - Cocuk Maskesi - Yetiskin Maskesi -

Burunluk - Adaptor: 1 yil; Hava Filtresi: 70 uygulama

Uriiniin sik kullanimi dayaniklilik siiresinin kisalmasina neden olabilir.
Unitenizi taniyin
@ Kompresor (Ana Unite)
Giig Digmesi
@ Hava Hortumu Konektéri
Hava Filtresi Kapag), hava filtresi dahil
@ Nebulizator Kiti Tutucu

Elektrik Fisi

(B) Nebulizatér Kiti

(C) Hava Hortumu (PVC, 100 cm)

@ Adaptor
(E) Agizlik

Burunluk
Buharlastirici Kafasi @ Yetiskin Maskesi (PVC)
llag Haznesi (H) Gocuk Maskesi (PVC)
Hava Hortumu Konekt6rii @ Kullanim Kilavuzu

llag Haznesi Kapag

@ Havalandirma Yariklari
Gii¢ Kablosu

Nebulizator kitinin galisma sekli

ilag kanalindan pompalanan ilag, kompresorlii pompa tarafindan (retilen basingh
havayla karisir. ilagch basingh hava karigimi, ince partikiillere dénustiralir ve
buharlastirici kafasi Gzerinde sprey basligiyla temas ettiginde piskuartalir.

Onemli giivenlik talimatlar

A Kullanmadan énce talimatlar dikkatlice okuyun.

Uyari

1. Cihazi yalnizca, tedavi amach solunum cihazi olarak kullanin. Bagka herhangi
bir amag igin kullanmak uygun degildir ve tehlikeli olabilir. Uretici uygun olmayan
kullanimdan sorumlu degildir.

2. Anestezik veya vantilatorli solunum devrelerinde kullanmayin.

3. Kullandiktan sonra ve temizlemeden 6nce daima elektrik fisini prizden ¢ekin.

4. Kullanim sirasinda havalandirma deliklerini kapatmayin. Kompresor isinabilir ve
dokunuldugunda yanik riski vardir.

5. Kompresor ve elektrik fisi su gecirmez degildir. Bu pargalarin lizerine su veya baska
sivilar dékmeyin. Bu parcalara sivi dokulurse, derhal elektrik fisini cekin ve siviyi silin.

6. Cihazi onarmaya galismayin. Bkz. Sorun giderme bolimu.

7. Cihazi g6zetim altinda olmayan bebekler ve gocuklarin ulasabilecekleri yerlerde
tutmayin. Cihaz, kolayca yutulabilecek kiigiik pargalar igerebilir.

8. Bu cihaz gocuklar veya engelliler tarafindan, onlarin izerinde veya yakininda
kullanildiginda durumu yakindan gézleyin.

9. ilacin tipi, dozu ve rejimi hakkinda doktorunuz veya solunum terapistinizin verdigi
talimatlara uyun.

10. Bu urin, bilinci agik olmayan veya kendiliginden soluyamayan hastalarda
kullaniimamahdir.

11. Tedaviyi bitirdikten sonra, hava hortumunu nebulizatérden ve kompresorden
ayirmayi unutmayin.

12. Uzunluklar dikkate alindiginda, elektrik fisi ve hava hortumu bogulma tehlikesi dogurabilir.

13. Kompresori, tedavi sirasinda elektrik fisine kolaylikla erisilebilecek bir yerde
kullanin.

14. Kullanim sirasinda herhangi bir alerjik reaksiyonla veya bagka bir rahatsizlikla
karsilasirsaniz cihazi kullanmay derhal birakin ve doktorunuza danisin.

15. Bu cihazi kullanirken 30 cm'lik mesafe icinde cep telefonu veya elektromanyetik
alanlar yayan diger herhangi bir elektrikli cihaz bulunmadigindan emin olun. Aksi
takdirde cihazin performansi bozulabilir.

16. Nebulizator kiti ve ek pargalari tek bir hasta tarafindan kullaniimak Gzere tasarlanmistir.
Birden fazla hastada kullanmayin ve her hasta igin ayri birer aksesuar kullanin.

17. Pargalari her kullanimdan sonra temizleyin ve normal kullanim sirasinda haftada bir
kez dezenfekte edin.

Kullanimi

1. Gl¢ digmesinin kapali (O) konumda bulundugundan ve elektrik fisinin prizden
cikarildigindan emin olun.
2. llag haznesi kapagini ilag haznesinden gikarin. n
1) llag haznesi kapagini saat yéniiniin tersine gevirin.
2) ilag haznesi kapagini yukari kaldirip ilag haznesinden cikarin.
3. llag haznesinin iginde buharlastirici kafasinin (B2) oldugunu kontrol edin.
. llag haznesine dnerilen miktarda ilag koyun.
5.llag haznesi kapagini ilag haznesi (izerine geri takin.
1) llag haznesi kapagini ilag haznesi {izerine indirin.
2) ilag haznesi kapagini saat yoniinde gevirin.
6. Adaptdr ve maske, agizlik ya da burunlugu nebulizator kitine sikica takin. ﬂ
7. Hava tuplini takin. Hava hortumu tapasini hafifge kivirarak hava hortumu
konektorune sikica bastirin.
8. Nebulizator kitini sekil icinde belirtildigi gibi tutun.
Hekiminizin ya da solunum terapistlerinizin talimatlarina uyun.
/\ Dikkat:
Nebulizatér kitini, tim yénlere dogru 30 dereceden blyik agiyla egmeyin. llag agzin icine dogru
akabilir veya nebulizasyon verimsiz olabilir.
9. Elektrik figini prize takin.
Not: Cihazi gli¢ kablosunun fisini prizden ¢ekmenin zor oldugu bir yere koymayin.

»

10. Gug dugmesini agik ( | ) konumuna getirin. Kompresor calistiginda, nebulizasyon
baslar ve aerosol Uretilir. Hafifce soluyarak ilaci alin. Nebulizator kitinden soluk verin.

11. Tedavi bittiginde, cihazi kapatin ve kompresori prizden gekin.

Temizleme ve dezenfekte etme

Nebulizatér pargalarini temizlemeden ve dezenfekte etmeden 6nce ellerinizi dikkatlice
yikayin. Her kullanimdan sonra ilag kalintilarini silmek icin parcalari temizleyin. Bu
durum, etkisiz nebulizasyonu 6nleyecek ve enfeksiyon riskini azaltacaktir.

* Nebulizatér Kitini, Maskeyi, Agizligi, Burunlugu ve Adaptorii temizleme:

Bu pargalari sicak su igerisinde ve yumusak, notr deterjan kullanarak yikayin. Temiz ve
sicak musluk suyunda iyice durulayin ve asiri suyu almak igin hafifce vurun ve temiz bir
ortamda kurumaya birakin.

* Kompresor ve Hava Hortumunu Temizleme:
ik olarak, elektrik fisinin prize takili olmadigindan emin olun. Su veya yumusak, notr
deterjan ile nemlendiriimis yumusak bir bezle silin.

* Nebulizator Kitini, Maskeyi, Agizligi, Burunlugu ve Adaptorii dezenfekte etme:
Uriind ilk kez kullanmadan énce ve uzun siire kullanmadiginizda pargalarini daima
dezenfekte edin.

Pargalari haftada bir kez dezenfekte edin. Pargalarin yaklasik 50 dezenfeksiyon
dongusline dayanmasi beklenir. Pargalar agir sekilde kirlenmigse, bunlari yenileri

ile degistirin. Nebulizator Kiti, Maske, Agizlik, Burunluk ve Adaptér; etanol, sodyum
hipoklorit (Milton), Kuaterner amonyum (Osvan), Klorheksidin (Hibitane) ve
Amfoterik Strfaktan (Tego) gibi bir kimyasal dezenfektan kullanilarak, trtin talimatlari
dogrultusunda ve temiz ilik suyla durulanarak dezenfekte edilebilir.

Havada kurumaya birakin.

Not: Asla benzen, tiner veya yanici bir kimyasalla temizlemeyin.

« Kaynatma: Nebulizator Kiti, Agizlik, Burunluk ve Adaptér, bol miktarda suda en az
5 dakika kaynatilarak da dezenfekte edilebilir. Kaynattiktan sonra, parcalar dikkatlice
¢ikarin, suyun fazlasini sallayarak atin ve temiz bir ortamda kurumaya birakin.

Not: Maske ve Hava Hortumunu kaynatmayin.

Hava Filtresini degistirme:

Hava filtresinin rengi degismisse veya 70'ten fazla uygulama icin kullaniimigsa yenisiyle
degistirin. Hava filtrelerini satin almak igin, bkz. paragraf Diger Opsiyonel/Yedek
Parcalar.

Sekil icinde gosterildigi gibi bir diiz tornavida kullanarak hava filtresi kapagini
cikarin; filtreyi gikarin ve yeni filtreyi sekil E icinde gosterildigi gibi takin. Hava filtresi
kapagini yerine takin.

Not: Hava filtresini yilkamayin veya temizlemeyin. Hava filtresi islanirsa degistirin.
Nemli hava filtreleri tikanmalara yol acabilir.

Teknik veriler
Uriin Kategorisi: Nebulizatorler
Kompresorli Nebulizator

Uriin Agiklamasi:
Model (kod): [ # | C101 Essential (NE-C101-E) /
X101 Easy (NE-C101-EO)

Deger: 230V ~50Hz, (sigorta: T1.6AL250V)
Gug Tuketimi: 150 VA (75 W)
Kesintisiz Kullanim

+5°C ila +40°C / %15 ila %85 BN /
700 ila 1060 hPa
-20°C ila +60°C / %5 ila %95 BN /
500 ila 1060 hPa

Calistirma Modu:
Calisma Sicakhgi/Nem
Orani/Hava Basinci:

Saklama ve Tasima
Sicakligi / Nem Orani /

Hava Basinci:
Agirhk: Yakl. 1,05 kg (yalnizca kompresor)
Ebatlar: Yakl. 145 (G) x 124 (Y) x 182 (D) mm

Siniflandirmalar: Tip BF (Uygulamali parga): Agizlik, Burunluk ve Maskeler

IP21 (Girig Korumast)

Kompresor, Nebulizatér Kiti, Hava Hortumu (PVC, 100 cm),
Agizlik, Burunluk, Adaptér, Yetiskin Maskesi (PVC),

Cocuk Maskesi (PVC), Kullanim Kilavuzu

icindekiler:

@ =8Sinifll =Tip BF IP21 = Girig Q = Giic kapali
ekipman uygulamali Korumasi
parca
@ = Seri = Kullanma ~~ = Alternatif | = Gug agik
numarasi talimatina akim
bakin
= Tibbi Cihaz = Kullanma = Uretim = Benzersiz
[ji] talimatina &I Tarihi m cihaz ta-
bakin nimlayicisi
ilag Sivisinin Tipi: Cozelti, Sispansiyon
Uygun ilag Miktarlari: 2 ml minimum - 12 ml maksimum
Ses: Guriltd dizeyi (1 m mesafede): Yakl. 58 dB
Nebulizasyon Hizi (agirlik kaybina gére): Yakl. 0,35 ml/dk. (NaCl %0,9)
Aerosol Cikisl Hizi**: Yakl. 0,07 ml/dk.
1 dakikada disari verilen dolum hacmi Yakl. %2,3
yuzdesi**:
Aerosol Cikigi **: Yakl. 0,38 ml
Kalinti hacmi **: Yakl. 1,0 ml
Partiktl Boyutu (MMAD)**: Yakl. 3,5 um
GSD**: Yakl. 2,6
Solunabilir fraksiyon < 5 pm:** Yakl. %64
Aerosol fraksiyonu < 2 ym **: Yakl. %28
2 ym ile 5 ym arasi aerosol fraksiyonu **: Yakl. %36
Aerosol fraksiyonu > 5 pm **: Yakl. %36

MMAD = Kutle Medyan Aerodinamik Cap
GSD = Geometrik Standart Sapma

**3 ml, %0,1 Salbutamol, %0,9 NaCl ¢ézeltisinde.

- Bu cihaz (kompresor, nebulizator kiti, hava hortumu, adaptor, agizlik, burunluk, yetiskin
maskesi ve cocuk maskesi), Avrupa Standardi EN I1SO 27427:2023 Anestezi ve solunum
ekipmani - Puskurtme sistemleri ve bilesenleri baslikli standardin gerekliliklerini karsilar.
- Suspansiyonlar veya yiiksek viskoziteli ¢ozeltiler gibi ilaclarla kullanildiginda
nebulizatér performansi degisebilir. Daha ayrintih bilgi igin tedarikgi firma belgelerine
bakin.

- Pargacik boyutu dagilimi ve aerosol ¢ikisi; Urlin, ila¢ ve sicaklik, nem ve atmosfer
basinci gibi ortam kosullarinin birlesimine gore farklilik gdsterebilir.

- Nebulizatér performansina iliskin aciklamalar, yetiskin solunum modellerinin kullanildigi
testleri temel almakta olup pediyatri veya bebek populasyonlari igin belirtilenden farkl
olmasi muhtemeldir.

Sorun giderme
Kullanim sirasinda asagidaki sorunlardan herhangi biri olusursa, éncelikle 30 cm
mesafede baska bir elektrikli cihazin bulunmadigindan emin olun. Sorun devam ederse
l0tfen asagiya bakin.
Cihaz agilmiyor
« Elektrik fisinin, prize dogru takildigini kontrol edin.
* Gug diigmesinin agik ( | ) konumda oldugundan emin olun.
Cihaz aciliyor ancak nebulizasyon uygulamiyor
* Buharlastirici kafasinin nebulizator kitine takildigindan emin olun.
» Hava hortumunun ezilmediginden veya bikilmediginden emin olun.
* Hava filtresinde tikanma ve kir olup olmadigini kontrol edin. Gerekirse degistirin.
» Nebulizator kitine yeterli miktarda ilag kondugunu kontrol edin.
Calisirken cihaz aniden duruyor.
» Termal devre kesici, asagidaki sebeplerden biri nedeniyle cihazi kapatmistir:
- cihaz, 40°C Uzerinde ortam sicakliklarinda galigiyordur;
- havalandirma deliklerinin Gizeri kapatiimigstir.
Cihazi onarmaya calismayin. Cihazi agmayin ve/veya kurcalamayin. Cihazda, kullanici
tarafindan bakim yapilabilecek parga bulunmamaktadir. Cihazi yetkili bir OMRON
perakende satis magazasina veya dagiticisina iade edin.

Lutfen bu cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay hakkinda Ureticiye
ve bulundugunuz Uye Devletin yetkili otoritesine rapor verin.

Garanti

Bir OMRON Urlin{ satin aldiginiz icin tesekkir ederiz. Bu Griinin Uretimi blyik bir itina

ve Ustln kalite malzemeler ile yapilmistir. Kullanim kilavuzunda agiklandigi sekilde

dogru kullaniimasi ve bakim yapilmasi kosuluyla size en yliksek diizeyde konfor

saglamak lzere tasarlanmistir. Bu Urlin, satin alindigi tarihten itibaren 3 yil sure ile

OMRON garantisi altindadir.

Bu Urlndn Gretim, is¢ilik ve malzeme kalitesi OMRON tarafindan garantilidir. Bu garanti

sliresince OMRON, parga, is¢ilik, tamir veya sorunlu Uriin ve pargalarin degisiminde hig

bir bedel almayacaktir. Garanti, asagidaki maddelerden herhangi birini kapsamaz:

a. Nakliye masraflari ve tagima riski.

b. Yetkisiz kisilerce yapilan onarimlar sonucu ortaya ¢ikan hata ve/veya onarim
masraflari.

c. Periyodik olarak yapilan kontroller ve bakimlar.

d. Yukarida agikga garanti edilmedikge, ana cihazin kendisi disindaki aksesuar veya
diger ek parga arizalari veya aginmalari.

e. Bir talebin reddedilmesi nedeniyle ortaya ¢ikan masraflar (Ucretlendirilecek olanlar).

f. Kazara veya hatali kullanim nedeniyle ortaya ¢ikan kisisel dahil her tirlii hasar.

Garanti kapsaminda bir hizmete ihtiyaciniz olmasi halinde, Grtind satin aldidiniz saticiya

ya da yetkili OMRON bayine basvurun. Adres igin, Uriin kutusuna, kitapgiklarina veya

perakende saticisina basvurun.

Garanti kapsamindaki onarim veya degisimler garanti siiresini uzatmaz veya yenilemez.

Uriiniin biitiini, saticidan tiiketiciye verilen orijinal faturasi/fisi ile gonderildigi siirece

garanti hizmetleri sunulur. OMRON, verilen bilgilerin a¢ik olmamasi halinde garanti

hizmetini reddetme hakkini sakl tutar.

Opsiyonel Tibbi Aksesuarlar

Uriin Agiklamasi Model
Nebulizator Aksesuar Seti
(Igmde_:nkller: Neb_uhzator Kiti, Adaptor, Aglzllk, Burunluk, NEB-ASKIT-11
Yetiskin Maskesi (PVC), Cocuk Maskesi (PVC), Hava Hortumu,
Hava Filtresi)
Burun Yikama Kiti NEB6014

Diger Opsiyonel/Yedek Parcalar

Uriin Agiklamasi Model

Hava Filtresi Seti (igindekiler: 3 parga) 3AC408

Przeznaczenie

Zastosowanie medyczne Produkt ten jest przeznaczony do podawania lekéw w nebulizacii

w schorzeniach drég oddechowych. Sprezarka jest przewidziana do obstugi wielu pacjentéw

naraz, natomiast nebulizator i akcesoria sg przeznaczone tylko dla jednego pacjenta.

Uzytkownicy

» Dyplomowani pracownicy stuzby zdrowia, tacy jak lekarze, pielegniarki lub terapeuci
badz personel opieki medycznej, lub sam pacjent zgodnie z instrukcjg uzytkowania
albo pod kierownictwem dyplomowanych pracownikéw stuzby zdrowia.

 Uzytkownicy powinni by¢ zdolni do zrozumienia ogélnych zasad obstugi urzadzenia
C101 Essential / X101 Easy i tresci niniejszej instrukcji obstugi.

Pacjenci Osoby w kazdym wieku ze schorzeniami drég oddechowych, ktére

wymagajg podawania lekéw w postaci nebulizaciji.

Srodowisko Produkt ten jest przeznaczony do zastosowania w warunkach domowych.

Okres trwatosci Okresy trwatosci pod warunkiem stosowania produktu do

nebulizacji 3 razy dziennie po 10 minut w temperaturze pokojowej (23°C), podano

ponizej. Okres trwato$ci moze by¢ inny w zaleznosci od otoczenia stosowania.

Kompresor (urzadzenie gtéwne): 5 lat

Przewdd powietrza — zestaw nebulizatora — ustnik — maska dla dzieci — maska dla

dorostych — koncéwka do nosa — fgcznik: 1 rok; filtr powietrza: 70 zastosowan

Czeste uzywanie produktu moze skroci¢ okres trwatosci.

Zaznajomienie sie z urzagdzeniem
(A) Kompresor (urzadzenie giowne) Wiyczka przewodu zasiania ((C) Przewod powietrza (PCW, 100 cm)

Przefacznik zasilania Zestaw nebulizatora @ Lacznik

Ztgcze przewodu powietrza Pokyuka zestow oz @ Ustnik

@ Pokrywa fitr powietrza (it powietrza znejde ig pod i) Koncoéwka do nosa
Uchwyt zestawu nebulizatora (G) Maska dia dorostych (PCW)
Otwory wentylacyjne @ Maska dla dzieci (PCW)
@ Przewdd zasilania Zigcze przewodu powietrza @ Instrukcja obstugi

Sposoéb dzialania zestawu nebulizatora

Lek pompowany przez kanat na lek miesza sie ze sprezonym powietrzem, wytwarzanym
przez pompe kompresora. Lek zmieszany ze sprezonym powietrzem jest zamieniany
do postaci drobnych czgstek i rozpylany podczas kontaktu z zastawka w gtowicy
nebulizatora.

Gtowica parownika

(B3) Zbiomik na lek

Wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

/\ Przed uzyciem nalezy doktadnie przeczyta¢ instrukcje.

Ostrzezenie

1. Urzadzenia nalezy uzywac wytgcznie jako nebulizatora do celéw terapeutycznych.

Uzywanie urzadzenia do wszelkich innych celéw jest niewtasciwe i moze by¢ niebezpieczne.
Producent nie odpowiada za skutki niewtasciwego korzystania z urzadzenia.

2. Nie wolno stosowac¢ urzadzenia w obwodach oddechowych aparatéw do

znieczulenia ogdlnego lub respiratoréw.

3. Po zakonczeniu korzystania z urzgdzenia i przed rozpoczeciem jego czyszczenia

nalezy zawsze odigczac przewdd zasilajgcy od zasilania.

4. W trakcie uzycia nie nalezy zastania¢ szczelin wentylacyjnych. Moze dojs¢ do

nagrzania sie kompresora, co grozi oparzeniem po jego dotknieciu.

5. Kompresor i przewod zasilajgcy nie sg wodoszczelne. Nie wolno rozlewa¢ wody ani

innych ptynéw na te elementy. Jezeli dojdzie do rozlania sig ptynu na te elementy

urzadzenia, nalezy natychmiast odtgczy¢ przewdd zasilania od zasilania i wytrze¢ ptyn.

Nie nalezy podejmowac¢ proby naprawy urzgdzenia. Patrz cze$¢ Rozwigzywanie

problemow.

Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla pozbawionych nadzoru

niemowlat i dzieci. Moze ono zawierac¢ niewielkie elementy, ktére moga zosta¢ potkniete.

. W przypadku stosowania urzadzenia przez dzieci lub osoby niepetnosprawne, stosowania

u dzieci lub oséb niepetnosprawnych lub w ich poblizu nalezy zapewni¢ Scisty nadzér.

. W kwestiach dotyczgcych rodzaju, dawki i schematu stosowania leku nalezy stosowaé

sie do zalecen lekarza lub osoby zajmujacej sie leczeniem choréb uktadu oddechowego.

10. Produkt ten nie powinien by¢ stosowany u pacjentéw nieprzytomnych ani u
pacjentéw bez spontanicznej czynnosci oddechowe;j.

11. Po zakonczeniu leczenia nalezy pamigta¢ o odtgczeniu przewodu powietrza od
nebulizatora i kompresora.

12. Ze wzglgdu na swojg dtugos$¢ przewod zasilajgcy i przewdd powietrza mogg stanowic¢
ryzyko uduszenia.

13. Przy kazdym uzyciu nalezy upewnic sie, ze kompresor znajduje sie w miejscu, w
ktorym podczas zabiegu jest fatwy dostep do wtyczki przewodu zasilajgcego.

14. Jesli podczas uzytkowania urzadzenia wystapig reakcje alergiczne lub inne
trudnosci, wéwczas nalezy natychmiast przerwac uzytkowanie urzadzenia i
skonsultowac sie z lekarzem.

15. W trakcie korzystania z urzgdzenia nalezy upewni¢ sie, ze w promieniu 30 cm od
niego nie znajduje sie telefon komérkowy ani zadne inne urzadzenie elektryczne
emitujgce fale elektromagnetyczne. W przeciwnym razie moze dojs¢ do zakiocen w
pracy urzadzenia.

16. Nebulizator i akcesoria sg przeznaczone do uzytku przez jednego pacjenta. Nie
stosowac u wielu pacjentéw; dla kazdego pacjenta nalezy stosowac oddzielne akcesoria.

17. Czesci nalezy czysci¢ po kazdym uzyciu; w toku normalnego uzytkowania nalezy je
dezynfekowac raz w tygodniu.

© ® N o

Sposob uzycia

1. Przestaw przetgcznik zasilania do pozycji wytgczenia (O) i wyjmij wtyczke
przewodu zasilajagcego z gniazdka sieciowego.
2. Zdejmij pokrywke zestawu do nebulizacji ze zbiornika na lek. n
1) Przekre¢ pokrywke zestawu do nebulizacji w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara.
2) Unie$ pokrywke zestawu do nebulizacji i zdejmij jg ze zbiornika na lek.
3. Sprawdz potozenie gtowicy nebulizatora (B2) wewnatrz zbiornika na lek.
4. Dodaj do zbiornika na lek odpowiednig ilo$¢ przepisanego leku.
5. Zaléz z powrotem pokrywke zestawu do nebulizacji na zbiornik na lek.
1) Zatéz pokrywke zestawu do nebulizacji na zbiornik na lek.
2) Przekrg¢ pokrywke zestawu do nebulizacji w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara.
6. Doktadnie podtacz tgcznik, maske, ustnik lub koncéwke do nosa do zestawu
nebulizatora. ﬁ
7. Podtgcz przewod powietrza. W trakcie lekkiego przekrecania wtyczki przewodu
powietrza jednocze$nie mocno jg wcisnij do ztgcza przewodu powietrza. B

8. Chwy¢ zestaw nebulizatora w sposéb przedstawiony na rysunku K&}
Postepuj wedtug instrukgji lekarza lub osoby zajmujace;j sie leczeniem choréb uktadu
oddechowego.
A Przestroga
Nie nalezy przechyla¢ zestawu nebulizatora pod katem wigkszym niz 30° w jakimkolwiek kierunku.
Lek moze przedosta¢ sig do ust lub moze doj$¢ do nieefektywnej nebulizacji.
9. Wigcz wtyczke przewodu zasilajgcego do gniazdka zasilania.
Uwaga: Nie wolno umieszczac urzadzenia w miejscu utrudniajgcym odtgczenie przewodu zasilania.
10.Nacis$nij przetacznik zasilania, ustawiajgc go w pozycji wigczonej ( | ). Po
uruchomieniu kompresora rozpoczeta zostanie nebulizacja i wytwarzanie aerozolu.
Spokojnie wdychaj lek. Zrob wydech przez zestaw nebulizatora.
11. Wytgcz zasilanie i odtgcz kompresor od gniazdka sieciowego po zakonczeniu
leczenia.

Czyszczenie i dezynfekcja

Przed przystapieniem do czyszczenia i dezynfekcji czesci nebulizatora nalezy doktadnie
umy¢ rece. Czesci urzadzenia nalezy oczysci¢ po kazdym uzyciu, aby usuna¢ z nich
pozostatosci leku. Zapobiegnie to nieefektywnej nebulizacji i zmniejszy ryzyko zakazenia.

* Czyszczenie zestawu nebulizatora, maski, ustnika, koncéwki do nosa i tgcznika
Nalezy umy¢ je w cieptej wodzie z dodatkiem tagodnego (obojetnego) detergentu.
Elementy nalezy doktadnie sptuka¢ czysta, gorgcg wodg z kranu, delikatnie otrzasnaé,
aby usung¢ nadmiar wody i pozostawi¢ do wyschnigcia na powietrzu w czystym miejscu.

* Czyszczenie kompresora i przewodu powietrza
Najpierw nalezy sprawdzi¢, czy wtyczka przewodu zasilania zostata odtgczona od
gniazdka sieciowego. Czesci te nalezy wytrze¢ miekkg $ciereczkg, zwilzong wodag
lub tagodnym (obojetnym) detergentem.

» Dezynfekcja zestawu nebulizatora, maski, ustnika, koncéwki do nosa i tacznika
Zawsze nalezy zdezynfekowaé czesci urzadzenia przed pierwszym uzyciem i po
diuzszej przerwie.

Czesci urzadzenia nalezy dezynfekowac raz w tygodniu. Trwato$¢ elementdéw jest
przewidziana na ok. 50 zabiegéw dezynfekujgcych. Jesli czesci sg silnie zabrudzone,
nalezy je wymieni¢ na nowe. Zestaw nebulizatora, maske, ustnik, koncéwke do nosa i
tacznik mozna dezynfekowac z uzyciem chemicznych $rodkéw dezynfekujacych, takich jak
etanol, podchloryn sodu (Milton), czwartorzedowe sole amonowe (Osvan), chlorheksydyna
(Hibitane) i amfoteryczne $rodki powierzchniowo czynne (Tego), przestrzegajgc instrukcji
dotgczonych do tych srodkéw. Po dezynfekciji $rodki te nalezy sptuka¢ czysta, cieptg woda.
Czesci nalezy pozostawi¢ do wyschniecia.

Uwaga: nie wolno czysci¢ urzadzenia benzenem, rozcienczalnikiem ani tatwopalnym
$rodkiem chemicznym.

* Wygotowywanie Zestaw nebulizatora, ustnik, koncéwke do nosa i tgcznik mozna
réwniez dezynfekowaé, wygotowujgc je przez co najmniej 5 minut w duzej ilosci wody.
Po wygotowaniu czesci nalezy ostroznie wyjac, strzgsng¢ nadmiar wody i pozostawi¢
w czystym miejscu do wyschnigcia.

Uwaga: nie nalezy wygotowywac maski i przewodu powietrza.
Wymiana filtra powietrza
Jezeli filtr powietrza zmienit barwe albo byt uzywany ponad 70 razy, nalezy wymieni¢ go
na nowy. Zakup filtréw, patrz cze$¢ Inne czesci opcjonalne/zamienne.
Zdejmij pokrywe filtru powietrza za pomocga ptaskiego wkretaka w sposéb pokazany
na rysunku ; wyjmij filtr i zatéz nowy, jak pokazuje rysunek B Zatoz pokrywe filtru
powietrza z powrotem na miejsce.

Uwaga: Nie wolno my¢ ani czysci¢ filtru powietrza. Jezeli filtr powietrza zamoknie,

nalezy go wymienic.
Wilgotne filtry powietrza mogg powodowaé blokade przeptywu.

Dane techniczne

Kategoria produktu:
Opis produktu:

Model (kod): [ # ]

Warto$ci znamionowe:
Pobdr mocy:

Tryb pracy:
Temperatura/wilgotno$c¢/
ci$nienie powietrza przy
eksploataciji:
Temperatura/wilgotno$¢/
ci$nienie powietrza podczas
przechowywania i transportu:

Masa: ok. 1,05 kg (tylko kompresor)

Nebulizatory
nebulizator kompresorowy

C101 Essential (NE-C101-E) /
X101 Easy (NE-C101-EO)

230 V ~50 Hz, (bezpiecznik: T1.6AL250V)
150 VA (75 W)
uzytkowanie ciggte

od +5°C do +40°C / od 15% do 85%
wilgotnosci wzglednej / od 700 do 1060 hPa

od -20°C do +60°C / od 5% do 95%
wilgotnosci wzglednej / od 500 do 1060 hPa

Wymiary: ok. 145 (szer.) x 124 (wys.) x 182 (gteb.) mm

Klasyfikacja: typ BF (cze$¢ wchodzaca w kontakt z ciatem
pacjenta): Ustnik, koncéwka do nosa i maski o stopniu
ochrony 1P21

Zawartosc: kompresor, zestaw nebulizatora, przewdd powietrza

(PCW, 100 cm), ustnik, koncéwka do nosa, fgcznik,
maska dla dorostych (PCW), maska dla dzieci (PCW),
instrukcja obstugi

IE' = Sprzet = Czest IP21 = Stopien Q = Wylgczony
klasy Il wchodzgca ochrony
w kontakt
z ciatem
pacjenta,
typ BF
@ = Numer = Sprawdzi¢ ~~ =Prad | = Wiaczony
seryjny w instrukciji przemienny
obstugi
= Wyréb = Sprawdzi¢ = Data = Niepo-
medyczny [:E] w instrukcji &I produkcji wtarzalny
obstugi kod iden-
tyfikacyjny
wyrobu
Rodzaj leku w ptynie: roztwor, zawiesina
Dopuszczalna objetos¢ leku: Minimum 2 ml — maksimum 12 ml
Gtosnosc¢: Poziom hatasu (w odlegtosci 1 m): ok. 58 dB
Szybkos¢ nebulizacji (wg ubytku masy): ok. 0,35 ml/min (0,9% NaCl)
Szybko$¢ wytwarzania aerozolu**: ok. 0,07 ml/min
Procent objetosci napetnienia emitowany w ok. 2,3%
ciggu 1 minuty**:
Wytwarzanie aerozolu**: ok. 0,38 ml
Objetos¢ resztkowa™*: ok. 1,0 ml
Rozmiar czgstek (MMAD)**: ok. 3,5 ym
GSD**: ok. 2,6
Frakcja respirabilna < 5 ym:** ok. 64%
Frakcja aerozolowa < 2 pm**: ok. 28%
Frakcja aerozolowa od 2 ym do 5 ym**: ok. 36%
Frakcja aerozolowa > 5 pm**: ok. 36%

MMAD = $rednica aerodynamiczna czgstki odpowiadajgca medianie rozktadu masowego
GSD = odchylenie standardowe geometrii

**3 ml, 0,1% salbutamolu w roztworze 0,9% NacCl.

- To urzadzenie (kompresor, zestaw nebulizatora, przewdd powietrza, tacznik, ustnik,
koncowka do nosa, maski dla dorostych i dzieci) spetnia wymagania europejskiej normy
EN ISO 27427:2023 Urzadzenia znieczulajgce i oddechowe — systemy nebulizagiji i ich
podzespoty.

- Dziatanie nebulizatora moze ré6zni¢ sie w przypadku zastosowania lekéw w postaci
zawiesiny lub odznaczajgcych sie duzg lepkoscig. Dalsze szczegoty znajdujg sie w
ulotce informacyjnej dostawcy leku.

- Rozktad wielkosci czastek i wytworzonego aerozolu moze rozni¢ sie w zaleznosci od
kombinacji urzadzenia, leku i warunkéw otoczenia, takich jak temperatura, wilgotnos¢ i
ci$nienie atmosferyczne.

- Informacje dotyczace dziatania nebulizatora opierajg sie na badaniach
wykorzystujgcych wzorce oddechowe oséb dorostych i prawdopodobnie réznig sie od
wzorcéw okreslonych dla dzieci lub niemowlat.

Rozwigzywanie probleméw

Jezeli w trakcie uzytkowania nebulizatora wystapig problemy wymienione ponizej,

nalezy najpierw sprawdzi¢, czy w promieniu 30 cm od niego nie znajdujg sie inne

urzgdzenia elektryczne. Jezeli problem bedzie sie utrzymywac, nalezy zapoznac¢ sig z

ponizszymi informacjami.

Urzadzenie nie wigcza sie.

» Sprawdz, czy wtyczka przewodu zasilajgcego zostata prawidtowo podtgczona do
gniazdka sieciowego.

» Upewnij sig, ze przetgcznik zasilania znajduje sie w pozycji wigczonej ( | ).

Urzgdzenie wigcza sie, ale nie wytwarza mgietki do nebulizacji.

« Upewnij sie, ze gtowica nebulizacyjna jest zamocowana w zestawie nebulizatora.

» Upewnij sig, ze przewdd powietrza nie jest przygnieciony lub zagiety.

» Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest zatkany i zanieczyszczony. Wymien go w razie
potrzeby.

» Sprawdz, czy wystarczajaca ilos¢ leku znajduje sie w zestawie nebulizatora.

Urzadzenie nagle przestaje dziata¢ podczas pracy.
» Wytacznik termiczny wytgczyt urzadzenie z nastepujgcych powodow:
- urzadzenie dziatato w Srodowisku, w ktérym panowata temperatura wyzsza niz 40°C;
- otwory wentylacyjne byty zakryte.
Nie nalezy podejmowac préby naprawy urzgdzenia. Nie nalezy otwiera¢ urzgdzenia
ani majstrowac¢ przy nim. Zadna z czesci urzadzenia nie nadaje sie do naprawy przez
uzytkownika. Nalezy zwréci¢ urzgdzenie do autoryzowanego punktu sprzedazy firmy
OMRON lub do dystrybutora.
Kazde powazne zdarzenie, ktore wystgpito w zwigzku z urzadzeniem, prosimy zgtasza¢
producentowi i kompetentnemu organowi panstwa cztonkowskiego, w ktérym znajduje
sie uzytkownik.

Gwarancja

Dziekujemy za zakup produktu firmy OMRON. Niniejszy produkt zostat wyprodukowany

z wysokiej jakos$ci materiatow i dotozono wielkiej starannos$ci podczas jego produkciji.

Urzadzenie zostato opracowane pod katem zapewniania najwyzszego poziomu

komfortu pod warunkiem prawidtowej obstugi i konserwacji, zgodnie z informacjami

podanymi w instrukgji obstugi. Na niniejszy produkt firma OMRON udziela 3-letniej

gwarancji, liczac od daty zakupu urzadzenia.

Prawidtowa konstrukcja, wykonanie i materiaty tego produktu sg gwarantowane przez

firme OMRON. W trakcie tego okresu gwarancji frma OMRON bez optaty za czesci

lub ustuge, naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub wadliwg czg$¢. Gwarancja nie

obejmuje nastepujgcych elementow:

a. Koszty transportu oraz ryzyko powigzane z transportem.

b. Koszty napraw i/lub wady wynikajgce z napraw wykonywanych przez osoby bez
autoryzacji.

c. Okresowe przeglady i konserwacja.

d. Awarie lub zuzycie sie czgsci opcjonalnych lub akcesoriéw innych niz urzadzenie
gtéwne, poza przypadkami wyraznie okreslonymi powyzej jako podlegajgce gwaranciji.

e. Koszty wynikajgce z odrzucenia roszczenia (zostang naliczone).

f. Uszkodzenia dowolnego rodzaju, w tym obrazenia odniesione przypadkowo lub w
wyniku niewtasciwego uzytkowania.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosze skontaktowac sie ze sprzedawca,

u ktérego kupiono produkt lub z autoryzowanym dystrybutorem firmy OMRON.

Dane adresowe mozna znalezé na opakowaniu produktu/dokumentacji lub u

wyspecjalizowanego sprzedawcy.

Naprawa lub wymiana w okresie gwarancji nie daje prawa do przedtuzenia lub

odnowienia okresu gwarancji.

Gwarancja bedzie zapewniona wytgcznie, gdy zwrécony zostanie kompletny produkt

razem z oryginalng fakturg/paragonem wystawionym przez sprzedawce dla klienta. W

przypadku podania jakichkolwiek niejasnych informacji firma OMRON zastrzega sobie

prawo odmowy wykonania ustugi gwarancyjnej.

Opcjonalne akcesoria medyczne

Opis produktu Model
Zestaw akcesoriow do nebulizatora
(zawartos$¢: zestaw nebulizatora, fgcznik, ustnik, koncéwka do NEB-ASKIT-11
nosa, maska dla dorostych (PCW), maska dla dzieci (PWC),
przewdd powietrza, filtr powietrza)
Irygator do nosa NEB6014

Inne czesci opcjonalne/zamienne

Opis produktu Model

Zestaw filtrow powietrza (zawartos$¢: 3 sztuki) 3AC408

ALl el
(il 348
il Ceag

IEI okl e

PSR SN|
Lgadl ) slasia) e

C101 Essential (NE-C101-E) /
X101 Easy (NE-C101-EQ)

(T1.6AL250V : sl ¢ 558 00~ b YV (i)

(L) Vo) el il V0w REBAIREVW]

aaaall alasiy) sl ga g

Al skl e A A 700 Jasiadapa tot ) ot ED SUAS B EESS

Sl si€a Yo Te S Ve
[l &gyl e 780 A 70 [ Bysiada pa Ttk A Y e

sl sie o) gl Lk
TarnfAg sk /s ) jadl Aa

JSali i€ 12T o (il Al Yo el sl
(i Lt Lall) paS )00 s 0
ale (Gae)IAY x (gl )l) VY€ x (Uae) VEo s ey
LY 5 (@Y e 3a s cadll ¢ 5a 1(Gebaall ¢ 3all) BF g 58 il
(dsa dles) 1P21
e ns e Ve IS il ) ol sell sl s ¢ LAY iy ¢paal 2l i)
JULYI U5 ¢(2,518 Juid g) cpllll o8 5 g dleall 5 @) ¢ 3a g cadl)
ALY sy (2,518 did Js)
sl dle) = O Jsdila= P21 Gl el = . e e =
BF ¢ 5 0 .R I 2
Juill = | w5 = ~C gl asi= halacil g 5l = @
i)
alasiuy)
el Gl = G\A.Aﬂ\&u)ljz &P)nu‘):= u_dg)l,«_gz
By etypr ]
REECN|
Aalea ol ¢Jslaa telsall Jilu & 5
PO JCRC 1 PR | QR ISR R P ¢ Al el sall oS
i ©A Jsa (a5 e Ailie () elia guall (5 sisa 1 suall
Loy o g3 geall ) I€) 288N/ 5 e w0 s (258l 050 aa) Fl) dae
(7,8
EEEIVV 5 D AR O PP 2 i) el 7 A Jane
L 7Y, POREEES ) Al Al aaad 4 siall Agl)
L A e v, TA 2 i) el 7 A
G da ), P gl Ll
L8 ey Spe Yp0 (ALK dass il (Sialina s Y1 haill) Clagusall aas
L,E ¥, **GSD
WPPAY ey Sae © > Ganll Q& 6 jal)
L& YA P e S Y > el g dall 6 e
EpAR P s e 0 (MY e ikl a6
L 77 P s sSae © < kil gl 6

A Jas i) Ssalipa 5 Y1 kil :MMAD
el s _Lmall Gl V) :GSD
((NGCI) a5 small 305518 (3a) oale Jslae 70,8 3 Jsalislls 7,0 il Lo ¥ %%

(Dl s cndll) gl ¥l 6 da s cadll o Ja s ialeal) s ol sell o sk sa 5 ARLA aila g chaeliall) Sleall 13 -
b i S5 Aalaif - Lpuill 5 4y a8l Sand) EN ISO 27427:2023 250sY1 ol clillaie e (381 53
o

dadia aaly Alle Aa 3 s @l Qillae f Aol ol o o (5 5ias ilie aladiul die 4818 ool & lay 6 -
ool e 2 el el sl g 5 ga by

Bl oall Jie Aol Cagyall 5 ol sall 5 il S 5 cua il g Jall 7 Ay Cilaguall aas o5 55 Calid, 6 -

) ; gl Tl 5 3y 5 Ml

0S5 o Jainall e Gl 5 ¢oaall) ) il Dbl e sy jlial e 2318 el e ol il 35 -
BV s ol bl JUbY) (e o yall cile Ul e Al

Ladlal g pUadY) g jal
Yool b AT LiseS Slen ol 2sm s ate e Vol (3ia calania¥) oL A0 S e 6 ) sels Jla b
oLl 5 sS3al) A o g MY i ASE) &y 135
dory Y jlgadl
AUty Ul Juatie AU sl (f (g (3003
() Qi) o s e s Jriil #lide o (ge S o
DBl 2 ak o sy Y 4iS]5 eny el
Al pilay s JSy deage el el o (e S e
C}M}ihjwﬁc;\xﬂe)kﬁuiwﬁbo
V) 3013 Adaid ol el i e Ay 53l 5 o) Ssa s pae (g (BinT e
AL il e gall (e AlS FaaS pun g o3 8 A (g Fin
Ll ol Jonll e slad leal) Cidgh
Al Gl aaY 1508 Sleall Ml Ayl jall Jaadll sas g Cald
e da 0 0 (e el Ll s Sla &y 8 Jeny Sleall S -
Jlane 4 gl Culaid S -
il a5 Lgilim (S @dad 4 Jleallan 0 Y Jleadly Sual ;V;c-"feeiiY.)Lei\ gl dys Y
OMRON Sl i g 5 3a 5l aaina g Mia ) Sleall an
1gr Blaty Lo any el Eaalan (51 gy il 1 paianl) A3 g0l 8 Aaiaiall Aalid) 5 dxiadll 4S50 €30 oo 3
el

Slaal)

sl aaae lgall Angian oL Al 4 lall g 53 sad) Ale 3 5e (0 mit) 13 gl OMRON it <l il 1 S

e LY s A e sall sadll e Asgnia § ) sams il s 4l Ay 58 dlld s dalll (e (5 s el Gl

sl ) 2 il 136 Glania il 5 3 8 OMRON

pstis o2 lacall 5% oL 5 i) 138 Lgie aicadl) o) gl 5 delivall 53 5a 5 «aS il Zaa OMRON (e

5 5 Janll s g 50 edla L el 3a o o Gamal i) Jlasid S #3als OMRON (s () seaiial)

teh o glaall ks ¥ Aladill

ookl Jall cadlss

Opadine ye Galddl L a b 3 Z3laY! Jleel e 323l Gsaald) i/ 5 2 OkaY) Jleel CallSs

Al Aball Jlaely cllasadll =

Al e e aill s ol Le cdasds o Sl leald) CMa (gAYl el S LY e Y L S Gl s
sl pa

(sl s e Al pi) bl 5 o0 ol ade Ge Aailil) callill s

AR ¢ g ol Ayl eUadY) e ATl Leta s & i (sl (e il el

O i g 30 sl Ao il e a3 A Gl g sa ) oa i Glanall Aend aladiad a1 (s 13)

oanadidl il ) el sl il dalall cile il / il 550 galy o) sl e sl OMRON

Laaans o gleall 558 2a L) laall 138 n gy JI2iu) S 23 g0 Y

Laiting Jranll paiall (g s jalall call Zalkay / Aa) 55 51l o SLalS i) 35 Jla 3 V) Glanall doxk midd Y

Asaly g Slegles 4 i s 3 glasall axd 2085 (2 ) 3ay OMRON

Ay Las) Auds cliatls

BBAl il chuay

) il len iale e sane

NEB-ASKIT-11 Ol g8 (Y1 6 s cadl) ¢ S5 (bl s ¢t e 1 sl
(o) 56d) iy col sl sl s c(2lS Jiid o) JUba¥) gLy ¢ (208 diid )
NEB6014 syl e
G AY LAl adadfdy LaaY) £ oY)
ik Eiall Ciay
3AC408 (8 ¥ 1l sinall) o) sgll i e e sana

aladiul) o) 94

Uamada eliall il Sleall Gl jlaval GYA] il 3o b aladiud pacada il 13 1galall o2 i)

als U e ge plaRiuY) Bale Y dianade 4lE ey AALA aik (e JS (0 5S0 Ly ¢ e 320 ga pladiuY) Bale Y

I VSN PRGN |

i g sall ol dpnall dle ) Galalall i llaall g i yeall 5l uall e (Ui sl ) sadinall ¢ sulall o) il e
Lot sall ) o) Al dgm g5 g caladiu) Cilaglet) (i

clisisas C101 Essential / X101 Easy Slea! plal) diiill agh e 1508 asdindl 65 of Ui o »
3 clala Y ddda

s Gt ) Aalays ol Jlgad) (b bl — Jle 1 JS 0 — o sbiad) 10 siagal) i pal)

Al A0 3l 2asiuY) e al i) 1aa pila Adul)

JS 3 G Ve sad sl (3l e 7 Jlexiadl il aladiil Alay i eJanill il i oy b e 1Jaail) 3 438

AR R s il 5y Calias 8 (4 she a3 YY) Al 550 pn A 0 b e

o sias © (gt 1) Bas 1) T Lall

B slen - ) Aadad - puallll g U8 - JAkY) ol - sl dadad - Lo il LA SLiu adla - o) gl o g A

5a Vo ote)gedl Cilad je t32al g

Jenill 53yl ) inell ) il aladial) gag 5

Sl Ao il
guasd ) Baa gll) Ll @
el e
st
el o el o] gl e ol
A8l il (s
iyl el (AS)
eI e @

p 1+ 008 058 ) o1l s (C) th, ILEF (A7)
= (D) iy I 212k

s B e o sy o 2k 022, (B)

(s Mzl

£ s

sl s lels

PN
(35 i o) 0 613 (G)
(4555 g 1) Jila 13 (H)
LY Sl @

dAL) adk Jas 48y 50
L szmall ol sell g sad oyl Lall Adime (e il o staaall o sgll o o sall 5U8 S 43 iy 531 65l &z Sy
) Gl e @l el B3 aiae slecal 4tuedle die 313,55 ) sea B g a8 AaE Clara ) o) 5all 7 Siedl)

Aaad) Jal o dala ol

I (8 Al ol el 8 AN

adald

58 AR R WA AT pladid 6f ddle yal e Y i L) Jles o liely b jleall sl )
Assaaall pe Glaadinl) e g e daiadd 4S80 1 Hha Q50 85 maia e aladiul

eebiall Gl i a3l en 3 Sleall axdna Y

bl J g ¢ Sleall aladind e eleiV1 aey Wils 28Ul (uld Juzd)

13 Gl sy o o8 Daine slad @llia g Ll Gl g 8 alal) DA 4 5l ot Alaksy A5 Y ¢
Absedle Cadd

s s elaY) od o goal Jilpw A sl sliall S ans ¥ 1A Lall (o slia Ll 28U Gl 5 uSalld 0
) s 5 Jlall 8 A8 a8 oy clilad cadaill o3 o Jil (ilSs)

Leadlal 5 eUadl (g mi pad gal ) leall £oal Jila3 Y,

B3 mn olad e Jleall o sing La s 60 peanlall e JULYI 5 el sl Ce Vimy Sleall Laial,
JUlay) Lealiy

bl s QLYY Gt ol U8 e Slead) 138 aladiad vie Sl aiuly aal 5 e (asal A

el il e jall s o el alii g g 55 aaat) i) & e Aallas & il ol bl Caplall ool ) ol 4

Lrh U8y 0 st Y o) i e o e Al (o el e il 138 aladil pae cang Vs

oSl Gas Slead) G el sell sl dea O oS Y iz Slall o) ) (e elgBY) 22y 0

Legdghal 1583 (BLEAT ¢ gaal 5y shad o) sl il 5 A8Lal) uld IS 280 ¥

k) o A sy ZE il ) 4 s sl (S (S 3 meLal) ladid e SV Y

iy Hsill e Sleadl aladiul (e (il g caladiul¥] el g AT Gl sa Al A i cdlelss gl @i 13,0 ¢

Fannlline CYle Lo Canii (5 AT Al 568 8 3eal A ol Jlsa caila f 2 5m 5 aae e 2S¢ Sleadl alasiin ol Ve
Jlead) el 5 ) Glly ga a8 s Yo Gl B

¢Cppaddiveg 3ae Aaul g3 4eladiul S Y 2l 5 o pe Ao s alaA M dcaiadic 4dlE ja g AR Gl e SV
Ly S Aladie Ciliale aadiul

Lsaladl Alatiu¥) U g sad 0S8 g0 Lt 5 caladin (S amy o) 30 Calaiy 8 YV

1 <

<

pladiuy) 4ds
AL e e 2L el Jucdl () BNV s sl i) ke (pm G (B
Lol A (e BLETLY) Ay gla e s slall 6 3l O3 LY
Aelud) ol olat) e GLATLYT Ay gla (e (5 sball ¢ 5ol a8 (Y
Lol 138 e LAWY Ly gla (se g stell 6 ) ad ) (Y
Lol )3 Ja1a (B2) sdwall Gl sa 5 (g (B3 ¥
o) sall (515 () 8 g gall o) sl e Apuslio A (ol £

°

o1l A 55 5 AT 3 pe BLATUWY) ellat g 2,

Lol O A (58 iyl elae J) 3 a8 (Y

Aclull (jlie olas) b BLAEWY) Ayla (e g sladl ¢ 3all il 8 (¥
H_ELSA}_;&AL;J\;L;@SH e sl adll e ey gLl 5 aleall iy 8 %
B o 0 e s Sl it U a5 ol 1 8 el g i
_Edmrgc.af}aus.u_q\eagmi,

il Sleall dallae b paiiall o pllaal) il ol ) ol

Tl

> <

el pie Gy 8l aill 8 el sl 3 8 ClalaiY) aen B Aa 0 T e 3 die Aa o AL Al AL A5 Y
Jad Sy
A8l My 28D Guld Jaa iy 488

B Gl Joad 4 G S el i Y AN

A ol e s i) Al s el dee exs e (| ) ) s Lo B8LLY e L Y
AR ik 5 i 5 el gh 7 Al e saes el 33l Bt
A8 e ye TaeLall il g 5305 A8l Jis i ) Aadlaal) ol xie ) Y

il g Cauatalf
o) sall A1 3Y aladiial JS e o oY) Cadaiiy o8 LAl latiul Jlea adad ety Calati J Aiay by Jue)
sl had e Jliyy Jlad e IS5zl 6l ) (e 138 pass g (Blaal)
all s Y g Ja g alll £ e g pLRN 5 GLASILY) e CaATI @
=alAill 38 5 Lgssal 5 AL Cadaill ) satiall slay JalS JS5 Lgalalil 5 alae ol Calaia 5 23810 oliay pgluc )
REACPS CORE T S NP RIS PRRC BRI I
1)) uailly Quisall AT
Calaia sl olally Al Aae U (ol Aadad oladinly Cadantll Zaal) Mie (pe ) sacie Al (uld () e ST oY
sy Cadd
il g Y £33 pdl £ 3ag gURI g GLATLYI pih aial
Algh s il aaladin) e gl ey g b e J5Y il aladiul O o) jaY) adats Wil o8
o1 3 CulS 13 L i adai B 50 00 ol 3aY) daind o a8 il (ge e saud 35 el 321 adied dlle Caa iy
(el @) g cadll 5 g g Ul 5 (BLARLLY) pila it (e B o) Jals Leladld ciaky A3kl
pstisal 05885 (Milton ¢sile Jslae) o s seall a5 a5 eJ Y] Jie LblbasS it 32l alasiuly
Ay (Tego sad) cuiall alandl jisall 5 ((Hibitane o) sS85 ((Osvan glissl) o=l
Aaglai 2813 olyay 4l 5 oxiiall ol o) JIVL
i s el sl (B Slead) o )
3 Gl 8 OLeiiSl ALE AglueS sale i 5F (L) claall Cadas il i 05l 235 Y rAliada
Ll (ga 8 b5 AaaS 8 Llal) A e el 5 @) 6 Sa s il ¢ da s ARLAY) ik atiad L oS 1olulil) o
(b a3 n el sell (8 LS 5 500 0 olaall (ya alid ¢ iy wdal) A1 3 a8 ¢ R 2y Y e 362 © 5adl
o) sad) sl 5 g Ll Ly o Y rAdaadla
18l 9¢d) disa Jladiad
5l o allal — cilai el ol il tas e Alaiind e Ve e ASY Al o3 ol el sell e ops) ard 13)
LAY Ll A LY o) 5aY)
el AL a8 eds.mpc,.;:,.,,ﬁ LS Aadana (f 3 1 lia pladinly o) sell o ja ol )35 a8
FESNETIRCL PR FSSORUSIN 8 RO PSR Ry
AL A8 Ol o) sll e gl 13 ABLT o) 56l il ya Jusiy a5 Y 1AM
bl Eygas Akl el sell i o i 8




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PageLayout /SinglePage
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


