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Amaglanan kullanim

Tibbi Uriin

Bu Uriin, solunum bozukluklarinda kullanilacak bir solunum ilaci olarak tasarlanmistir.

Burun yikama kiti, burun ve rinofaringeal kavitelerinin yikanmasina yénelik bir burun

yikama sistemidir. Kompresor birden fazla hastada yeniden kullanilabilir olarak

tasarlanirken burun yikama kiti, nebulizator kiti ve ek pargalari tek hastada birden ¢ok

kez kullanima yéneliktir.

Amaclanan Kullanici

» Doktor, hemsire ve terapist gibi yasal olarak yetkili tip uzmanlari ya da kullanim
talimatlari dogrultusunda veya kalifiye tip uzmanlarinin yénlendirmesi altinda hareket
eden saglik personeli veya hastanin kendisi.

« Kullanici ayrica, C102 Total / X102 Total ile ilgili genel galisma esaslarini ve bu
kullanim kilavuzunun igerigini anlayabilecek durumda olmalidir.

Amacglanan Hastalar

Solunum bozukluklarindan muzdarip olup ila¢ solumasi gereken veya burun ve

rinofaringeal kavitelerinin yikanmasi gereken her yastan kisiler.

Ortam

Bu Uriin ev kullanimi igin Gretilmigtir.

Dayaniklilik siiresi

Dayanikhlk sureleri, Griin glinde 3 kez (her defasinda 10’ar dakika) oda sicakliginda

(23°C) nebulizasyon igin kullanildiginda asagdidaki gibidir.

Kompresoér (Ana unite): 5 yil

Hava Hortumu - Nebulizator Kiti - Agizlik - Cocuk Maskesi - Yetiskin Maskesi - Adaptor -

Burun Yikama Kiti: 1 yil

Hava Filtresi: 70 uygulama

Dayanikhlik siresi, kullanildigi ortama goére degisebilir.

Uriintin sik kullanimi dayaniklilik stiresinin kisalmasina neden olabilir.

Unitenizi taniyin
Parmak yuvasi
(C8) Alt bolim

(D) Hava Hortumu (PVC, 100 cm)

(A) Kompresér (Ana Unite) (B)Nebulizatér Kiti

Gl¢ Digmesi ilag Haznesi Kapagi

@ Hava Hortumu Konektori Buharlastirici Kafasi

Hava Filtresi Kapagi, hava filtresi dahil ilag Haznesi

@ Adaptor
@ Nebulizatér Kiti Tutucu @ Hava Hortumu Konektori
. Agizhk
@ Havalandirma Yariklari © Burun Yikama Kiti
; Burun adaptori Yetigkin Maskesi (PVC)
Gilig Kablosu (DR G

(H) Gocuk Maskesi (PVC)

Elektrik Fisi
Giig Kablosu Bélmesi

Nebulizator kitinin calisma sekli

ilag kanalindan pompalanan ilag, kompresorlii pompa tarafindan iretilen basingli
havayla karigir.

ilagh basingli hava karisimi, ince partikiillere dénustirilir ve buharlastirici kafasi
Uzerinde sprey baslidiyla temas ettiginde puskartular.

@ Nozul

(€3) Depo (Maks. 15 ml) (1) Kullamim Kilavuzu

Burun Yikama Kitinin isleyisi

Kanaldan pompalanan ¢dézelti, kompresorlii pompa tarafindan dretilen basingh havayla
karigir.

Cozeltiyle karistirilan basingl hava, burun ve rinofaringeal kavitelerin yikanmasi igin
hazir ince partikiillere donusturdldr.

Onemli giivenlik talimatlan (Kullanmadan énce okuyun)

ﬁl Uyari:

1. Cihazi yalnizca, tedavi amagli nebulizator olarak kullanin. Herhangi bir bagka

kullanim sekli uygun degildir ve tehlikeli olabilir. Uretici, uygun olmayan

kullanimlardan sorumlu degildir.

Anestezik veya vantilatorli solunum devrelerinde kullanmayin.

Kullandiktan sonra ve temizlemeden 6nce daima elektrik fisini prizden gekin.

Kullanim sirasinda havalandirma deliklerinin Gzerini kapatmayin. Kompresor

1sinabilir ve dokunuldugunda yanma riski vardir.

Kompresor ve elektrik fisi su gecirmez degildir. Bu pargalarin tizerine su veya baska

sivilar dokmeyin. Bu pargalara sivi dokilurse, derhal elektrik fisini gekin ve siviyi silin.

Cihazi onarmaya calismayin. Bkz. “Sorun giderme” bélimu.

Cihazi g6zetim altinda olmayan bebekler ve gocuklarin ulasabilecekleri yerlerde

tutmayin. Cihaz, kolayca yutulabilecek klguk pargalar igerir.

Bu cihaz gocuklar veya yetenekleri sinirl kisiler tarafindan, Gzerinde veya yakininda

kullanildiginda yakin goézetim saglayin.

llacin tipi, dozu ve rejimi hakkinda doktorunuz veya solunum uzmaninizin verdigi

talimatlara uyun.

10.Bu Urun, bilinci agik olmayan veya kendiliginden soluyamayan hastalarda
kullaniimamalidir.

11. Tedaviyi bitirdikten sonra hava hortumunu nebulizator kitinden ve kompresérden

© ® No o AOD

ayirin.

12. Uzunluklari dikkate alindiginda, elektrik kablosu ve hava tlpU bir bogulma tehlikesi
dogurabilir.

13. Kompresor, tedavi sirasinda elektrik fisine kolaylikla erisilebilecek bir yerde kullanin.

14. Kullanim sirasinda herhangi bir alerjik reaksiyonla veya baska bir rahatsizlikla
karsilasirsaniz cihazi kullanmayi derhal birakin ve doktorunuza ya da solunum
uzmaniniza danigin.

15.Bu cihazi kullanirken, 30 cm yakininda cep telefonu veya elektromanyetik
alan yayan herhangi bir elektronik cihaz olmadigindan emin olun. Bu, cihaz
performansinin bozulmasina neden olabilir.

16.Burun Yikama Kitini, burun yikama cihazi olarak amaglanan kullanimi disinda bir
amag icin kullanmayin.

17.Burun yikama kiti, nebulizator kiti ve ek pargalari tek bir hasta tarafindan
kullaniimak lzere tasarlanmistir. Birden fazla hastada kullanmayin ve her hasta igin
ayri birer aksesuar kullanin.

18. Pargalari her kullanimdan sonra temizleyin ve normal kullanim sirasinda haftada bir
kez dezenfekte edin.

Kullanimi

1. Glug digmesinin kapali (O) konumda bulundugundan ve elektrik fisinin prizden
cikarildigindan emin olun.

2. ilag haznesi kapagini ilag haznesinden g|kar|n.n
1) llag haznesi kapagini saat yonunin tersine gevirin.
2) llag haznesi kapagini yukari kaldirip ilag haznesinden ¢ikarin.

3. ilag haznesi igindeki buharlastirici kafasinin (B2) varligini kontrol edin.
4. illag haznesine 6nerilen miktarda ilag koyun.ﬂ

5. llag haznesi kapagini ilag haznesi {izerine geri takin J&J
1) llag haznesi kapagini ilag haznesi Gzerine indirin.
2) llag haznesi kapagini saat yéniinde gevirin.

6. Adaptor ve maske ya da agizligi nebulizator kitine sikica takln.ﬂ

7. Hava tupuni takin. Hava hortumu tapasini hafifge kivirin ve hava hortumu
konektoriine sikica bastirin.

8. Nebulizator kitini sekil E icinde belirtildigi gibi tutun.
Hekiminizin ya da solunum uzmaninizin talimatlarina uyun.

A Dikkat:

Nebulizatér kitini, tiim yénlere dogru 30 dereceden biiyiik aglyla egmeyin. llag agzin igine dogru
akabilir veya nebulizasyon verimsiz olabilir.

9. Elektrik figini prize takin.
Not: Cihazi, gli¢ kablosunun fisini prizden gekmenin zor oldugu bir yere koymayin.

10. Gu¢ dugmesini acik (1) konuma getirin. Kompresor galistiginda, nebulizasyon baslar
ve aerosol Uretilir. Hafifge soluyarak ilaci alin. Nebulizator kitinden soluk verin.

11. Tedavi bittiginde, cihazi kapatin ve kompresori prizden ¢ekin. Gi¢ kablosunu sarin
ve cihazin arkasindaki bélmede saklayin.

Burun Yikama Kitinin Hazirlanmasi

1. Cozeltiyi burun yikama kitinin deposuna eklemek icin nozulu sekil icinde
gosterildigi gibi depodan kaldirarak gikarin.
Nozulu, Ust bolim takili olarak gikarin.

2. Cozeltiyi depoya dokiin (maks 15 ml). [}
3. Nozulu yerine koyarak burun yikama kitini kapatin. E

4. Hava hortumunun bir ucunu burun yikama kitine ve diger ucunu kompresére
baglayin.
Tedaviye baslamak igin kompresdru agin.

Burun Yikama Kitinin Kullanimi

Tedaviye baslamak igin parmaginizi burun yikama kitinin tstiindeki agikligin tzerine
koyarak burun yikama kitini kullanin. Nefes verme 6ncesinde/sirasinda parmaginizi
kaldirin. Tedavi esnasinda, burun yikama kiti uygulanmayan diger burun deliginizi bir
parmaginizla tutarak kapatin. my

Cocuklar veya becerileri sinirli hastalar igin 10-20 saniyede bir degistirerek iki burun
deligine dontsumli olarak uygulayin. Burun yikama kitinin st boliminden mukus
tasarsa burun deliklerini kurulamak lGizere hazirda bir mendil bulundurun.

Burun yikama kitindeki bugu kaybolmaya basladiginda tedavi sona erer. Kullandiktan
sonra hem nozul hem de depoda ¢ézelti varsa atin, burun yikama kitini “Unitenizi
taniyin” bolimuinde gosterildigi gibi 3 parcaya ayirin ve pargalari asagidaki talimatlara
uygun sekilde temizleyin.

Not: HIGBIR ZAMAN YATAY KONUMDAYKEN SOLUYARAK ALMAYIN. BURUN
YIKAMA KITIiNi HIGBIR ZAMAN 60”DEN FAZLA EGMEYIN.

Temizleme ve dezenfekte etme

Nebulizator parcalarini temizlemeden ve dezenfekte etmeden 6nce ellerinizi dikkatlice
yikayin. Her kullanimdan sonra ilag kalintilarini silmek icin parcalari temizleyin. Bu
durum, etkisiz nebulizasyonu énleyecek ve enfeksiyon riskini azaltacaktir.

o Nebulizator kitini, Burun yikama kitini, Maskeleri*, Agizligi ve Adaptorii temizleme:
Nebulizatér Kitini ve Burun Yikama Kitini tamamen pargalarina ayirin. Bu pargalari

sicak su igerisinde ve yumusak, nétr deterjan kullanarak yikayin. Temiz ve sicak musluk
suyunda iyice durulayin ve asiri suyu almak icin hafifge vurun ve temiz bir ortamda
kurumaya birakin.

o Kompresori ve Hava Tipuni Temizleme:
llk olarak, elektrik fisinin prize takili olmadigindan emin olun. Su veya yumusak, notr
deterjan ile nemlendirilmis yumusak bir bezle silin.

o Nebulizator kitini, Burun yikama kitini, Maskeleri*, Agizligi ve Adaptorii
_ dezenfekte etme:
Urtinu ilk kez kullanmadan énce ve uzun sire kullanmadiginizda pargalarini her zaman
temizleyin ve dezenfekte edin. Parcalari haftada bir kez dezenfekte edin. Pargalarin
yaklasik 50 dezenfeksiyon doéngiistine dayanmasi beklenir. Parcalar agir sekilde
kirlenmisse, bunlari yenileri ile degistirin. Nebulizatér Kiti, Burun yikama kiti, Maskeler*,
Agizlik ve Adaptor, etanol, sodyum hipoklorit (Milton), Kuaterner amonyum (Osvan),
Klorheksidin (Hibitane) ve Amfoterik Surfaktan (Tego) gibi bir kimyasal dezenfektan
kullanilarak, Uriin yénergeleri dogrultusunda ve temiz ilik suyla durulanarak dezenfekte
edilebilir. Havada kurumaya birakin.
Not: Asla benzen, tiner veya yanici bir kimyasalla temizlemeyin.
*(Lateks olmayan) elastik bantlar dezenfekte edilemez. Maskeleri dezenfekte
ederken bunlari ¢ikarin.

o Kaynatma: Nebulizatdr Kiti, Burun Yikama Kiti, Agizlik ve Adaptdr, bol miktarda

suda en az 5 dakika kaynatilarak da dezenfekte edilebilir. Kaynattiktan sonra, pargalari
dikkatlice gikarin, suyun fazlasini sallayarak atin ve temiz bir ortamda kurumaya birakin.
Not: Maske ve Hava Tupunu kaynatmayin.

Hava Filtresini degistirme:

Hava filtresinin rengi degismisse veya 70’ten fazla uygulama igin kullaniimigsa yenisiyle
degistirin. Filtre satin almak icin “Diger Opsiyonel/Yedek Parcalar” paragrafina bakin.
Sekil icinde gosterildigi gibi bir diiz tornavida kullanarak hava filtresi kapagini
cikarin; filtreyi ¢ikarin ve yeni filtreyi sekil icinde gosterildigi gibi takin.

Hava filtresi kapagini yerine takin.

Not: Hava filtresini yikamayin veya temizlemeyin. Hava filtresi 1slanirsa degistirin. Nemli hava filtreleri
tikanmalara yol acabilir.

Sorun giderme

Kullanim sirasinda asagidaki sorunlardan herhangi biri olusursa, éncelikle 30 cm
mesafede bagka bir elektrikli cihazin bulunmadigindan emin olun. Sorun devam ederse
litfen asagiya bakin.

Cihaz agilmiyor
« Elektrik figinin, prize dogru takildigini kontrol edin.
* Glg¢ diigmesinin agik konumda (I) oldugundan emin olun.

Cihaz agiliyor ancak nebulizasyon uygulamiyor

* Buharlastirici kafasinin nebulizator kitin takildigindan veya burun yikama kiti
kullaniyorsaniz kitin dogru monte edildiginden emin olun.

» Hava tupunin ezilmediginden veya bukulmediginden emin olun.

* Hava filtresinde tikanma ve kir olup olmadigini kontrol edin. Gerekirse degistirin.

» Nebulizator kitine yeterli miktarda ilag kondugunu kontrol edin.

Calisirken cihaz aniden duruyor

» Termal devre kesici, agagidaki sebeplerden biri nedeniyle cihazi kapatmistir:
- cihaz, 40°C Uzerinde ortam sicakliklarinda galisiyordur;
- havalandirma deliklerinin Gzeri kapatiimistir.

Cihazi onarmaya galismayin. Cihazi agmayin ve/veya kurcalamayin. Cihazda, kullanici
tarafindan bakim yapilabilecek parga bulunmamaktadir. Cihazi yetkili bir OMRON
perakende satis magazasina veya dagiticisina iade edin.

Litfen bu cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay hakkinda (reticiye ve
bulundugunuz Uye Devletin yetkili otoritesine rapor verin.

Teknik veriler

Uriin Kategorisi:
Uriin Agiklamasi:

Model (kod):

Deger:
Gug Tuketimi:

Aerosolterapi Ekipmani
Kompresorlu Nebulizator

C102 Total (NE-C102-E)
X102 Total (NE-C102-EO)

230V ~50Hz, (sigorta: T1.6AL250V)
150 VA (75 W)
Calistirma Modu: Kesintisiz Kullanim

Calisma Sicakhgi/ +5°C ila +40°C /
Nem Orani/Hava Basinci: %15 ila %85 BN / 700 ila 1.060 hPa

Saklama ve Tasima

Sicakligi/Nem Orani/ -20°C ila +60°C /

Hava Basinci: %5 ila %95 BN / 500 ila 1.060 hPa
Agirlik: Yakl. 1,1 kg (yalnizca kompresor)
Ebatlar: Yakl. 145 (G) x 124 (Y) x 222 (D) mm

Siniflandirmalar: Tip BF (Uygulamali parca): Agizlik, Maskeler ve
Burun adaptori

IP21 (Giris Korumast)

Kompresor, Nebulizator Kiti, Burun yikama Kiti,
Hava Hortumu (PVC, 100 cm), Agizlik, Adaptor,
Yetiskin Maskesi (PVC), Cocuk Maskesi (PVC),
Kullanim Kilavuzu

= Sinifll ° = Tip BF IP21 = Kati Cisimlere o = Glig kapall
ekipman uygulanmig Karsi Koruma

igindekiler:

parca
= Seri = Kullanim ~_ = Alternatif akim = Acik
@ numarasi [:Ii] kilavuzuna I
bakin
= Tibbi cihaz M = Uretim Tarihi = Kullanim = Benzersiz
kilavuzuna cihaz
bakin tanimlayicisi

Genel Notlar:

« IP sinifi koruma derecesi IEC 60529’a uygun muhafazalarla saglanir. Kompresor, parmak gibi

12 mm ¢apinda ve daha biiylk kati yabanci maddelere ve normal ¢alisma sirasinda sorunlara

neden olabilecek dikey diisen su damlalarina karsi korumalidir.

Onceden haber veriimeden teknik degisiklige tabidir.

Sicakhgin ve voltaj kosullarinin teknik 6zellikler bélimuinde belirtilenlerden farkli olmasi halinde,

cihaz caligsmayabilir.

Bu cihaz (kompresor, nebulizator kiti, hava hortumu, adaptér, agizlik, yetiskin maskesi ve gocuk

maskesi), Avrupa Standardi EN ISO 27427:2023 Anestezi ve solunum ekipmani - Plskirtme

sistemleri ve bilesenleri baslikh standartlarin hiikiimlerini karsilar.

Suspansiyonlar veya yiiksek viskoziteli ¢ozeltiler gibi ilaglarla kullanildiginda nebulizatér

performansi degisebilir. Daha ayrintili bilgi icin tedarikgi firma belgelerine bakin.

Pargacik boyutu dagilimi ve aerosol ¢ikisi; Urlin, ilag ve sicaklik, nem ve atmosfer basinci gibi

ortam kosullarinin birlesimine gére farkllik gosterebilir.

» Nebulizatér performansina iliskin agiklamalar, yetiskin solunum modellerinin kullanildig: testleri
temel almakta olup pediyatri veya bebek populasyonlari igin belirtilenden farkl olmasi muhtemeldir.

Nebulizator Kiti:

ilag Sivisinin Tipi: Cozelti, Stispansiyon

Uygun ilag Miktarlari: 2 ml minimum - 12 ml maksimum
Ses: Guriltl diizeyi (1 m mesafede): Yakl. 57 dB

Nebulizasyon Hizi (agirlik kaybina gore): Yakl. 0,35 mi/dk. (NaCl %0,9)
Aerosol Cikisl Hizi**: Yakl. 0,07 ml/dk.

1 dakikada digari verilen dolum hacmi ylizdesi**: Yakl. %2,3

Aerosol Cikigr**: Yakl. 0,38 ml

Kalinti hacmi**: Yakl. 1,0 ml

Partiktl Boyutu (MMAD)**: Yakl. 3,5 um

GSD**: Yakl. 2,6

Solunabilir fraksiyon < 5 pm**: Yakl. %64

Aerosol fraksiyonu < 2 pm**: Yakl. %28

2 ym ile 5 ym arasi aerosol fraksiyonu**: Yakl. %36

Aerosol fraksiyonu > 5 ym**: Yakl. %36

MMAD = Aerosol Partikilleri Aerodinamik Capi
GSD = Geometrik standart sapma
**3 ml, %0,1 Salbutamol, %0,9 NaCl ¢ozeltisinde.

Burun yikama kiti:

Uygun Cozelti
Miktarlar:
Partikil Boyutu:

Nebulizasyon Hizi
(agirlik kaybiyla):

3 ml minimum - 15 ml maksimum
Partikullerin %90°1 > 10 pm

5 ml/dk’dan fazla (NaCl %0,9)

Garanti

Bir OMRON {Urlinl satin aldiginiz icin tesekkir ederiz. Bu Griinin dretimi blyuk bir itina

ve Ustln kalite malzemeler ile yapilmisgtir. Dogru kullanildidi ve kullanim kilavuzunda

gecen talimatlar dahilinde bakimi yapildigi siirece isteklerinizi kargilayacak sekilde

tasarlanmistir.

OMRON bu Uriin igin, satin alinma tarihi ile baglayan 3 yillik bir garanti saglar. Bu trtinin

Uretim, iscilik ve malzeme kalitesi OMRON tarafindan garantilidir. Bu garanti stiresince

OMRON, parga, isgilik, tamir veya sorunlu Uriin ve pargalarin degisiminde hig bir bedel

almayacaktir.

Garanti, asagidaki maddelerden herhangi birini kapsamaz:

a. Nakliye masraflari ve tagima riski.

b. Yetkisiz kisilerce yapilan onarimlar sonucu ortaya ¢ikan hata ve/veya onarim masraflari.

c. Periyodik olarak yapilan kontroller ve bakimlar.

d. Yukarida acikg¢a garanti edilmedikge, ana cihazin kendisi disindaki opsiyonel parca
veya dider ek parca arizasi veya asinmasi.

e. Bir talebin reddedilmesi nedeniyle ortaya ¢ikan masraflar (licretlendirilecek olanlar).

f. Kazara veya hatali kullanim nedeniyle ortaya gikan kisisel dahil her turlii hasar.

Garanti kapsaminda bir hizmete ihtiyaciniz olmasi halinde, Grinl satin aldiginiz saticiya

ya da yetkili OMRON bayine basvurun. Adres igin, Urlin kutusuna, kitapgiklarina veya

perakende saticisina bagvurun.

OMRON musteri hizmetlerine ulagsamiyorsaniz, bilgi icin bizimle iletisime gegin.

Garanti kapsamindaki onarim veya degisimler garanti siiresini uzatmaz veya yenilemez.
Urtinuin btund, saticidan tlketiciye verilen orijinal faturasiffisi ile génderildigi stirece
garanti hizmetleri sunulur. OMRON, verilen bilgilerin agik olmamasi halinde garanti
hizmetini reddetme hakkini sakli tutar.

Opsiyonel Tibbi Aksesuarlar

Uriin Agiklamasi Model
Nebulizatér Aksesuar Seti
(igindekiler: Nebulizator Kiti, Adaptor, Agizlik, Burunluk, ) .
Yetiskin Maskesi (PVC), Cocuk Maskesi (PVC), NEB-ASKIT-11
Hava Tupu, Hava Filtresi)
Burun Yikama Kiti NEB6014
Diger Opsiyonel/Yedek Pargalar
Uriin Agiklamasi Model
Hava Filtresi Seti (Igindekiler: 3 parga) 3AC408

Przeznaczenie

Zastosowanie medyczne

Produkt ten jest przeznaczony do podawania lekéw w nebulizacji w schorzeniach

drég oddechowych. Irygator do nosa jest systemem irygacyjnym stuzgcym do

przeptukiwania jam nosowej i ustno-gardtowej. Kompresor jest przeznaczony do

uzytku u wielu pacjentow, natomiast irygator do nosa, zestaw nebulizatora i akcesoria

sg wyrobami do wielokrotnego uzytku u jednego pacjenta.

Uzytkownicy

» Dyplomowani pracownicy stuzby zdrowia, tacy jak lekarze, pielegniarki lub terapeuci
badz personel opieki medycznej, lub sam pacjent zgodnie z instrukcjg uzytkowania
albo pod kierownictwem dyplomowanych pracownikéw stuzby zdrowia.

» Uzytkownicy powinni by¢ zdolni do zrozumienia ogélnych zasad obstugi urzgdzenia
C102 Total / X102 Total oraz tresci niniejszej instrukcji obstugi.

Pacjenci

Osoby w kazdym wieku z zaburzeniami oddychania i wymagajace podawania lekéw

wziewnych lub takie, ktére wymagajg przeptukiwania jam nosowej i ustno-gardiowe;.

Otoczenie

Produkt ten jest przeznaczony do zastosowania w warunkach domowych.

Okres eksploatacji

Okresy trwatos$ci pod warunkiem stosowania produktu do nebulizacji 3 razy dziennie

kazdorazowo przez 10 minut w temperaturze pokojowej (23°C) podano ponizej.

Kompresor (urzgdzenie gtéwne): 5 lat

Przewdd powietrza — zestaw nebulizatora — ustnik — maska dla dzieci — maska dla

dorostych — fgcznik — irygator do nosa: 1 rok

Filtr powietrza: 70 zastosowan

Okres trwato$ci moze by¢ inny w zaleznosci od otoczenia stosowania.

Czeste uzywanie produktu moze skréci¢ okres trwatosci.

Zaznajomienie sie z urzagdzeniem

@ Kompresor (urzadzenie gtowne) Zestaw nebulizatora Otwor na palec
Przetacznik zasilania Pokrywka zestawu do nebulizacj @ Czesé dolna
Ztgcze przewodu powietrza Gtowica parownika

Pokrywa filtru powietrza P——
(filtr powietrza znajduje sie pod nig) Zbiornik na lek
Uchwyt zestawu nebulizatora Ztacze przewodu powietrza
Otwory wentylacyjne (C)lrygator do nosa

. - Czes¢ gorna z

@ Przewod zasilania @ adgpte?em do nosa
Wtyczka przewodu zasilania @ Dysza

Schowek na przewdd zasilajacy @ Zbiornik (maks. 15 ml) @ Instrukcja obstugi

(D) Preewod powietrza (PCW, 100 )
@ Lacznik

Ustnik
@ Maska dla dorostych (PCW)
(H) Maska dia dzieci (PCW)

Sposoéb dziatania zestawu nebulizatora

Lek pompowany przez kanat na lek miesza sie ze sprgzonym powietrzem, wytwarzanym
przez pompe kompresora.

Lek zmieszany ze sprezonym powietrzem przyjmuje posta¢ drobnych czgstek i jest
rozpylany podczas kontaktu z zastawkg na gtowicy nebulizatora.

Zasada dziatania irygatora do nosa

Roztwér pompowany przez kanat miesza sie ze sprezonym powietrzem wytwarzanym
przez pompe kompresora.

Mieszanina roztworu i sprezonego powietrza przyjmuje posta¢ drobnych czastek i jest
gotowa do irygacji jam nosowej i ustno-gardtowe;j.

Wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa (przeczyta¢ przed uzyciem)

A Ostrzezenie:

1. Urzadzenie stuzy wytacznie jako nebulizator do celéw terapeutycznych. Uzycie do
innych celdw jest niewlasciwe i moze stwarza¢ zagrozenie. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za niewtasciwe uzytkowanie.

Nie wolno stosowa¢ urzadzenia w obwodach oddechowych aparatéw do

znieczulenia ogdlnego lub respiratoréw.

Po zakonczeniu korzystania z urzgdzenia oraz przed czyszczeniem nalezy zawsze

odtgczac przewdd zasilajacy od zrédta zasilania.

Nie wolno zakrywaé otworéw wentylacyjnych podczas uzywania urzgdzenia.

Kompresor moze sie nagrzac, stwarzajac ryzyko poparzenia w razie jego dotkniecia.

Kompresor i przewod zasilajgcy nie sg wodoszczelne. Nie wolno rozlewa¢ wody

ani innych ptynéw na te elementy. Jezeli dojdzie do rozlania si¢ ptynu na te

elementy urzadzenia, nalezy natychmiast odtgczy¢ przewdd zasilania od
zasilania i wytrze¢ ptyn.

6. Nie nalezy podejmowac proby naprawy urzgdzenia. Patrz cze$¢ Rozwigzywanie
probleméw.

7. Urzadzenie nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym dla pozbawionych
nadzoru niemowlat i dzieci. Zawiera niewielkie elementy, ktére mogg zosta¢
potkniete.

8. W przypadku korzystania z urzadzenia przez dzieci lub osoby niepetnosprawne,
a takze stosowania go u dzieci i 0séb niepetnosprawnych badz w ich poblizu,
nalezy zapewni¢ $cisty nadzér.

9. W kwestiach dotyczgcych rodzaju, dawki i schematu podawania leku nalezy
stosowac sie do zalecen swojego lekarza lub specjalisty zajmujgcego sie
zaburzeniami oddychania.

10. Produkt ten nie powinien by¢ stosowany u pacjentéw nieprzytomnych ani u
pacjentéw bez spontanicznej czynnosci oddechowe;j.

11. Po zakonczeniu zabiegu nalezy odtgczy¢ przewdd powietrza od zestawu
nebulizatora i kompresora.

12. Przewdd zasilajgcy i przewdd powietrza mogg stanowi¢ ryzyko uduszenia z
powodu ich dtugosci.

13. Przy kazdym uzyciu nalezy upewnic sie, ze kompresor znajduje sie w miejscu,

w ktérym podczas zabiegu jest tatwy dostep do wtyczki przewodu zasilajgcego.

14. Jesli podczas uzytkowania urzadzenia wystgpia reakcje alergiczne lub inne
trudnosci, wéwczas nalezy natychmiast przerwac uzytkowanie urzgdzenia
i skonsultowac sig z lekarzem lub specjalistg zajmujgcym sig zaburzeniami
oddychania.

o M ® DN

15. W trakcie korzystania z urzgdzenia nalezy upewni¢ sie, ze w promieniu 30 cm od
niego nie znajduje si¢ telefon komérkowy ani zadne inne urzadzenie elektryczne
emitujgce fale elektromagnetyczne. Moze to skutkowa¢ pogorszeniem dziatania
urzadzenia.

16. Nie nalezy stosowac irygatora do nosa w zadnym innym celu poza tym, do ktérego
jest przeznaczony.

17.Irygator do nosa, zestaw nebulizatora i akcesoria sg przeznaczone do uzytku przez
jednego pacjenta. Nie stosowac u wielu pacjentow; dla kazdego pacjenta nalezy
stosowac oddzielne akcesoria.

18. Czesci wyrobu nalezy czysci¢ po kazdym uzyciu i dezynfekowac je raz w tygodniu
w toku normalnego uzytkowania.

Sposoéb uzycia

1. W pierwszej kolejnosci upewnij sig, ze przetgcznik zasilania znajduje sie w pozyciji
wytgczonej (0), a wtyczka jest odtgczona od gniazda sieciowego.

2. Zdejmij pokrywke zestawu do nebulizacji ze zbiornika na lek. n
1) Przekreé¢ pokrywke zestawu do nebulizacji w lewo.
2) Unies$ pokrywke zestawu do nebulizacji i zdejmij jg ze zbiornika na lek.

3. Sprawdz potozenie gtowicy nebulizatora (B2) wewnatrz zbiornika na lek.
4. Do zbiornika na lek dodaj odpowiednig ilo$¢ przepisanego leku. ﬂ

5. Zatéz z powrotem pokrywke zestawu do nebulizacji na zbiornik na lek. E
1) Zatéz pokrywke zestawu do nebulizacji na zbiornik na lek.
2) Przekreg¢ pokrywke zestawu do nebulizacji w prawo.

6. Szczelnie poditgcz adapter i maske lub ustnik do zestawu nebulizatora. ﬂ

7. Podtgcz przewdd powietrza. Lekko przekre¢ wtyczke przewodu powietrza i mocno jg
wcisnij do ztgcza przewodu powietrza.

8. Chwy¢ zestaw nebulizatora w sposéb przedstawiony na rysunku [
Postepuj wedtug instrukcji lekarza lub specjalisty zajmujgcego sig zaburzeniami
oddychania.

A Przestroga:
Nie nalezy przechyla¢ zestawu nebulizatora pod katem wigkszym niz 30° w jakimkolwiek kierunku.
Lek moze przedosta¢ sig do ust lub moze doj$¢ do nieefektywnej nebulizaciji.

9. Wigcz wtyczke przewodu zasilajgcego do gniazda sieciowego.
Uwaga: Nie wolno umieszcza¢ urzadzenia w miejscu utrudniajgcym odtgczenie przewodu
zasilania.

10. Ustaw przetacznik zasilania w pozycji wtgczonej (I). Po uruchomieniu kompresora
rozpoczeta zostanie nebulizacja i wytwarzanie aerozolu. Spokojnie wdychaj lek. Zréb
wydech przez zestaw nebulizatora.

11. Po zakonczeniu zabiegu wylgcz zasilanie i odtgcz wtyczke kompresora od gniazda
sieciowego. Zwin przewod zasilajgcy i przechowuj go w schowku z tytu urzadzenia.

Przygotowanie irygacji

1. Aby wlac¢ roztwér do zbiornika irygatora do nosa, unie$ dysze zbiornika, jak pokazano
na rysunku [id
Zdejmij dysze wraz z zamontowang gorng czescia.

2. Wlej roztwor do zbiornika (maks. 15 ml). ﬂ
3. Zamknij irygator do nosa, naktadajgc ponownie dysze. E

4. Podiacz jede iec przewodu powietrza do irygatora, a drugi koniec — do
kompresora.
Wiacz kompresor, aby rozpoczg¢ zabieg.

Obstuga irygatora do nosa

Obstuguj irygator do nosa poprzez zastoniecie palcem otworu irygatora by rozpocza¢
zabieg. Zwolnij go przed wydechem / podczas wydechu. Pod zabiegu nozdrze, do
ktorego irygator nie jest przytozony, nalezy zacisng¢ palcem.

W przypadku dzieci i oséb niepetnosprawnych irygator nalezy stosowa¢ naprzemiennie,
raz do jednego, raz do drugiego nozdrza, przy czym zmiana powinna si¢ odbywac co
10-20 sekund. Nalezy przygotowa¢ chusteczke, aby osuszyc nozdrza w przypadku,
gdyby $luz wyciekt z gornej czesci irygatora do nosa.

Gdy z irygatora przestanie wydostawac sie mgietka oznacza to, ze zabieg dobiegt konca.
Po uzyciu nalezy wyrzu¢ roztwér z dyszy urzadzenia oraz ze zbiornika, a nastepnie
rozmontowac irygator do nosa na 3 czgsci, jak podano w czesci ,Zaznajomienie si¢ z
urzgdzeniem” i oczysci¢ je zgodnie z podang nizej instrukcja.

Uwaga: NIGDY NIE NALEZY ROBIC WDECHOW W POZYCJI HORYZONTALNEJ.
NIGDY NIE NALEZY PRZECHYLAC IRYGATORA DO NOSA O WIECEJ NIZ 60°.

Czyszczenie i dezynfekcja

Przed przystapieniem do czyszczenia i dezynfekcji czesci nebulizatora nalezy doktadnie
umy¢ rece. Czesci urzgdzenia nalezy oczysci¢ po kazdym uzyciu, aby usung¢ z

nich pozostatosci leku. Zapobiegnie to nieefektywnej nebulizacji i zmniejszy ryzyko
zakazenia.

e Czyszczenie zestawu nebulizatora, irygatora do nosa, masek*, ustnika i adaptera
Nalezy catkowicie rozmontowac¢ zestaw nebulizatora i irygator do nosa. Nalezy umyé

je w cieptej wodzie z dodatkiem tagodnego (obojetnego) detergentu. Elementy nalezy
doktadnie sptukac¢ czystg, gorgcg wodg z kranu, delikatnie otrzgsnaé, aby usung¢
nadmiar wody i pozostawi¢ do wyschniecia na powietrzu w czystym miejscu.

e Czyszczenie kompresora i przewodu powietrza

Najpierw nalezy sprawdzi¢, czy wtyczka przewodu zasilania zostata odtgczona od
gniazdka sieciowego. Czesci te nalezy wytrze¢ migkka $ciereczka, zwilzong wodg lub
tagodnym (obojetnym) detergentem.

e Dezynfekcja zestawu nebulizatora, irygatora do nosa, masek*, ustnika i adaptera
Kazdorazowo przed przystgpieniem do korzystania z urzadzenia po raz pierwszy
i po dtuzszej przerwie czesci nalezy zdezynfekowac. Czesci urzadzenia nalezy
dezynfekowac raz w tygodniu. Czesci powinny nadawac sie do uzytku przez okoto
50 cykli dezynfekgji. Jesli czesci sg silnie zabrudzone, nalezy je wymienié na nowe.
Zestaw nebulizatora, irygator do nosa, maski*, ustnik i adapter mozna dezynfekowac
z uzyciem chemicznych srodkéw dezynfekujgcych, takich jak etanol, podchloryn
sodu (Milton), czwartorzedowe sole amonowe (Osvan), chlorheksydyna (Hibitane)
i amfoteryczne $rodki powierzchniowo czynne (Tego), przestrzegajac instrukciji
dotgczonych do tych srodkéw. Po dezynfekcji srodki te nalezy sptukac czysta, ciepta
woda. Czesci nalezy pozostawi¢ do wyschnigcia.
Uwaga: Nie wolno czyscic¢ urzadzenia benzenem, rozcienczalnikiem ani fatwopalnym
Srodkiem chemicznym.
*Elastyczne (niezawierajace lateksu) taSmy nie nadajg sie dezynfekcji.
Przed zdezynfekowaniem masek nalezy je zdjgc.

o Wygotowywanie Zestaw nebulizatora, irygator do nosa, ustnik i adapter mozna
tez dezynfekowac, wygotowujac je przez co najmniej 5 minut w duzej ilosci wody.

Po wygotowaniu czesci nalezy ostroznie wyjgc¢, strzgsna¢ nadmiar wody i pozostawi¢
w czystym miejscu do wyschniecia.

Uwaga: Nie nalezy wygotowywaé maski i przewodu powietrza.

Wymiana filtra powietrza

Jezeli kolor filtra powietrza ulegt zmianie lub jezeli filtr byt uzywany ponad 70 razy, nalezy
wymieni¢ go na nowy. Zakup filtréw, patrz punkt ,Inne czesci opcjonalne/zamienne”.

Za pomoca ptaskiego wkretaka zdejmij pokrywe filtra powietrza w sposéb pokazany na
rysunku [[IEY; wyjmij filtr i zatoz nowy (patrz rysunek [EY)-

Zatéz pokrywe filtru powietrza z powrotem na miejsce.

Uwaga: Nie wolno my¢ ani czysci¢ filtru powietrza. Jezeli filtr powietrza zamoknie, nalezy go
wymieni¢. Wilgotne filtry powietrza mogg powodowac blokade przeptywu.

Rozwigzywanie probleméw

Jezeli w trakcie uzytkowania nebulizatora wystapig problemy wymienione ponizej, nalezy
najpierw sprawdzi¢, czy w promieniu 30 cm od niego nie znajdujg sie inne urzadzenia
elektryczne. Jezeli problem bedzie sie utrzymywac, nalezy zapoznac sie z ponizszymi
informacjami.

Urzadzenie nie wigcza sig.

» Sprawdz, czy wtyczka przewodu zasilajgcego zostata prawidtowo podtgczona do
gniazda sieciowego.

» Upewnij sie, ze przetgcznik zasilania znajduje sie w pozycji wigczonej (l).

Urzgdzenie wigcza sie, ale nie wytwarza mgietki do nebulizacji.
» Upewnij sie, ze gtowica nebulizatora znajduje sie w zestawie nebulizatora; w przypadku
korzystania z irygatora do nosa sprawdz, czy irygator zostat prawidtowo zmontowany.
» Upewnij sie, ze przewdd powietrza nie jest przygnieciony ani zagigty.
» Sprawd?z filtr powietrza pod katem niedroznosci i zanieczyszczen. Wymien go w razie
potrzeby.
» Sprawdz, czy wystarczajgca ilo$¢ leku znajduje sie w zestawie nebulizatora.
Urzadzenie nagle przestaje dziata¢ podczas pracy.
» Wytgcznik termiczny wytgczyt urzadzenie z nastepujgcych powodow:
- urzadzenie pracowato w srodowisku o temperaturze przekraczajacej 40°C;
- otwory wentylacyjne byly zakryte.

Nie nalezy podejmowac proby naprawy urzgdzenia. Nie nalezy otwiera¢ urzadzenia
ani majstrowac przy nim. Zadna z czesci urzadzenia nie nadaje sie do naprawy przez
uzytkownika. Nalezy zwréci¢ urzadzenie do autoryzowanego punktu sprzedazy firmy
OMRON lub do dystrybutora.

Kazde powazne zdarzenie, ktore wystgpito w zwigzku z urzadzeniem, prosimy zgtasza¢
producentowi i kompetentnemu organowi panstwa cztonkowskiego, w ktorym znajduje sie
uzytkownik.

Dane techniczne

Kategoria produktu:
Opis produktu:

Model (kod):

Wartos$ci znamionowe:
Pobér mocy:
Tryb pracy:

sprzet do aerozoloterapii
nebulizator kompresorowy

C102 Total (NE-C102-E)
X102 Total (NE-C102-EQO)

230V ~50 Hz, (bezpiecznik: T1.6AL250V)
150 VA (75 W)
uzytkowanie ciggte

Temperatura/wilgotno$c¢/
cisnienie powietrza przy
eksploataciji:
Temperatura/wilgotno$c¢/
cisnienie powietrza
podczas przechowywania od -20°C do +60°C /

i transportu: wilgotno$¢ wzgledna od 5% do 95% / od 500 do 1060 hPa

Masa: okoto 1,1 kg (tylko kompresor)

od +5°C do +40°C /
wilgotno$¢ wzgledna od 15% do 85% / od 700 do 1060 hPa

Wymiary: ok. 145 (szer.) x 124 (wys.) x 222 (gteb.) mm

Klasyfikacja: typ BF (cze$¢ wchodzaca w kontakt z ciatem pacjenta):
ustnik, maski i adapter do nosa
IP21 (stopien ochrony)

Zawartosc: kompresor, zestaw nebulizatora, irygator do nosa, przewod

powietrza (PCV, 100 cm), ustnik, adapter, maska dla
dorostych (PCV), maska dla dzieci (PCV), instrukcja obstugi

| : | = Sprzet ° = Czes¢
klasy Il wchodzgca w
kontakt z ciatem
pacjenta, typ BF

@ = Numer [:El = Sprawdzicw ~ ~_ = Prad
seryjny instrukgji obstugi przemienny
= Wyréb M = Data produkgji @ = Sprawdzié = Niepowtarzal-
medyczny w instrukgji ny kod identyfi-

ObSiUgi kacyjny
wyrobu

IP21 = Stopien O = Wytgczony
ochrony

Wigczony

Uwagi ogéine

Klasyfikacja IP oznacza stopien ochrony zapewniany przez obudowe zgodnie z wymaganiami
normy IEC 60529. Kompresor jest zabezpieczony przed przedostawaniem sie przez obudowe
obcych ciat statych o $rednicy 12 mm lub wigkszych, np. palca, oraz pionowo padajgcymi kroplami
wody, ktére mogg powodowaé problemy podczas normalnej pracy urzadzenia.

Urzadzenie moze podlega¢ modyfikacjom technicznym bez uprzedniego powiadomienia.
Urzadzenie moze nie dziata¢ w przypadku innej temperatury otoczenia i zastosowania innego
napigcia niz podane w specyfikacji.

Wyréb (kompresor, zestaw nebulizatora, przewdd powietrza, adapter, ustnik, maska dla
dorostych i maska dla dzieci) spetnia wymagania normy europejskiej EN ISO 27427:2023 Sprzet
anestezjologiczny i oddechowy — Uktady nebulizujgce i ich elementy.

Dziatanie urzadzenia moze rozni¢ sie w przypadku lekow w postaci zawiesiny lub roztworéw
charakteryzujgcych sie duzg lepkoscig. Dalsze szczegoty znajdujg sie w ulotce informacyjnej
dostawcy leku.

Dystrybucja wielko$ci czgstek i wytworzonego aerozolu moze rézni¢ sie w zaleznoéci od
kombinacji urzadzenia, leku i warunkéw otoczenia, takich jak temperatura, wilgotnos$¢ i ci$nienie
atmosferyczne.

Informacje dotyczgce dziatania nebulizatora opierajg sie na badaniach wykorzystujgcych wzorce
oddechowe oséb dorostych i prawdopodobnie réznig sie od wzorcéw okreslonych dla dzieci lub
niemowlat.

Zestaw nebulizatora

roztwér, zawiesina
minimum 2 ml — maksimum 12 ml

Rodzaj leku w ptynie:
Dopuszczalna objetos¢ leku:

Gtosnos¢: poziom hatasu (w odl. 1 m): ok. 57 dB
Szybkos$¢ nebulizacji (wg ubytku masy): ok. 0,35 ml/min (0,9% NaCl)
Szybko$¢ wytwarzania aerozolu**: ok. 0,07 ml/min
Procent objetosci napetnienia emitowany w ciggu ok. 2,3%

1 minuty™**:

Wytwarzanie aerozolu**: ok. 0,38 ml
Objetos¢ resztkowa™*: ok. 1,0 ml
Rozmiar czastek (MMAD)**: ok. 3,5 ym
GSD**: ok. 2,6

Frakcja respirabilna < 5 ym**: ok. 64%
Frakcja aerozolowa < 2 pm**: ok. 28%
Frakcja aerozolowa od 2 ym do 5 pm**: ok. 36%
Frakcja aerozolowa > 5 pm**: ok. 36%

MMAD = mediana aerodynamicznej $rednicy czgsteczek
GSD = geometryczne odchylenie standardowe
**3 ml, 0,1% salbutamolu w roztworze 0,9% NaCl.

Irygator do nosa

Wiasciwy roztwor
llosci: minimalna 3 ml — maksymalna 15 ml

Rozmiar czastki: 90% czastek > 10 pm
Szybkos¢ nebulizacji

(wg utraty masy): wigcej niz 5 ml/min (NaCl 0,9%)

Gwarancja

Dziekujemy za zakup produktu firmy OMRON. Niniejszy produkt zostat wyprodukowany

z wysokiej jakosci materiatow i dotozono wielkiej starannos$ci podczas jego produkciji.

Zostat on opracowany dla zapewnienia satysfakcji, pod warunkiem ze jest prawidtowo

obstugiwany i konserwowany zgodnie z instrukcjg obstugi.

Niniejszy produkt jest objety 3 letnig gwarancjg firmy OMRON od daty zakupu.

Prawidtowa konstrukcja, wykonanie i materiaty tego produktu sg gwarantowane przez

firme OMRON. W trakcie tego okresu gwarancji firma OMRON bez optaty za czesci lub

ustuge, naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub wadliwg czes$é.

Gwarancja nie obejmuje nastgpujgcych elementéw:

a. koszty transportu oraz ryzyko powigzane z transportem

b. koszty naprawy i/lub uszkodzenia wynikajgce z napraw przeprowadzanych przez
osoby nieuprawnione

c. okresowe przeglady i konserwacja

d. awarie lub zuzycie sie czesci opcjonalnych lub akcesoriéw innych niz urzgdzenie
gtéwne, poza przypadkami wyraznie okreslonymi powyzej jako podlegajace gwarancji

e. koszty wynikajace z odrzucenia roszczenia (zostang naliczone)

f. uszkodzenia dowolnego rodzaju, w tym obrazenia odniesione przypadkowo lub w
wyniku niewtasciwego uzytkowania.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosze skontaktowac sie ze sprzedawca,

u ktérego kupiono produkt lub z autoryzowanym dystrybutorem firmy OMRON.

Dane adresowe mozna znalez¢ na opakowaniu produktu/dokumentacji lub u

wyspecjalizowanego sprzedawcy.

W razie trudnosci w znalezieniu przedstawiciela obstugi klienta firmy OMRON,

nalezy skontaktowac sie z firma, aby uzyska¢ odpowiednie informacje.

Naprawa lub wymiana w okresie gwarancji nie daje prawa do przedtuzenia lub
odnowienia okresu gwaranciji.

Gwarancja bedzie zapewniona wytgcznie, gdy zwrdcony zostanie kompletny produkt
razem z oryginalng fakturg/paragonem wystawionym przez sprzedawce dla klienta.

W przypadku podania jakichkolwiek niejasnych informacji firma OMRON zastrzega sobie
prawo odmowy wykonania ustugi gwarancyjnej.

Opcjonalne akcesoria medyczne

Opis produktu Model
Zestaw akcesoriow do nebulizatora
(zawartos$é: zestaw nebulizatora, adapter, ustnik,
koncowka do nosa, maska dla dorostych (PCV), NEB-ASKIT-11
maska dla dzieci (PCV), przewdd powietrza,
filtr powietrza)
Irygator do nosa NEB6014
Inne czesci opcjonalne/zamienne
Opis produktu Model
Zestaw filtrow powietrza (zawartos$¢: 3 sztuki) 3AC408




Avsedd anvandning

Medicinskt syfte

Denna produkt &r avsedd att anvandas for inhalering av 1akemedel vid andningssvarigheter.

Nasduschen ér ett nasalt irrigationssystem for skoljning av nashalan och svalget.

Kompressorn ar avsedd for ateranvandning av flera patienter medan nésduschen,

nebuliseringssatsen och dess tillbehdr ar endast avsedda att anvandas av en enda patient.

Avsedd anvandare

« Legitimerade medicinska experter som lakare, sjukskoterskor eller terapeuter,
alternativt annan vardpersonal eller patienten sjalv med vagledning av
bruksanvisningen eller under ledning av legitimerade medicinska experter.

» Anvandaren maste dven vara kapabel att forsta hur C102 Total/ X102 Total fungerar
och forsta innehallet i denna anvandarhandbok.

Avsedda patienter

Personer i alla aldrar som lider av respiratoriska sjukdomar och behdver inhalera

lakemedel eller som behdver skélja nashalan och svalget.

Miljo

Denna produkt ar avsedd att anvandas i hemmet.

Hallbarhetstid

Hallbarhetstiderna ar foljande, under forutsattning att produkten anvands for att

nebulisera tre ganger dagligen i tio minuter per gang i rumstemperatur (23 °C).

Kompressor (huvudenhet): 5 ar

Luftslang - nebuliseringssats - munstycke - mask i barnstorlek - mask i vuxenstorlek -

adapter - Nasdusch: 1 ar

Luftfilter: 70 anvandningar

Hallbarhetstiderna kan variera beroende pa miljén dar produkten anvands.

Frekvent anvandning av produkten kan forkorta hallbarhetstiden.

Kann din enhet

@ Kompressor (huvudenhet) Nebuliseringssats Fingeréppning
Strémbrytare @ Inhalationséverdel @ Nedre del
Luftslangskoppling Evaporatorhuvud @ Luftslang (PVC, 100 cm)
Luftfilterskydd samt luftfitter Lakemedelsbehallare (E) Adapt

apter

Hallare till nebuliseringssats Luftslangskoppling
o ) . @ Munstycke
Ventilationsspringor © Nasdusch

@ Natsladd @ Ovre del med nasadapter @ Maski vuxenstorlek (PVC)
Stickpropp (©2) Pip (H) Mask i barnstorlek (PVC)
@ Fack for natsladd @ Behallare (max 15 ml) @ Anvandarhandbok

Sa fungerar nebuliseringssatsen
Lakemedlet som pumpas upp genom lakemedelskanalen blandas med tryckluft som
produceras av en kompressorpump.
Den komprimerade luften blandad med lakemedel omvandias till fina partiklar och
sprayas nar den kommer i kontakt med sténkskyddet pa férangarhuvudet.

Sa fungerar nasduschen

Lésningen som pumpas upp genom kanalen blandas med tryckluft som produceras av
en kompressorpump.

Blandningen av tryckluft och 16sning férvandlas till fina partiklar som &r redo for irrigation
av nashalan och svalget.

Viktiga sakerhetsanvisningar (Las innan produkten anvands)

AVarning:

1. Anvand endast enheten som nebulisator i behandlingssyfte. All annan anvandning
ar olamplig och kan vara farlig. Tillverkaren ansvarar inte for otillborlig anvandning.

2. Far ej anvandas i narkos- eller ventilatorandningskretsar.

3. Dra alltid ur stickproppen efter anvandning och fére rengéring.

4. Tack inte ventilationsspringorna under anvandning. Kompressorn kan bli varm och
ge brannskador om den vidrérs.

5. Kompressorn och stickproppen ar inte vattentata. Undvik att spilla vatten eller
andra vatskor pa dessa delar. Dra omedelbart ur stickproppen och torka av vatskan
om spill anda intraffar.

6. FOrsok inte att reparera enheten. Se avsnittet Felsokning.

7. Forvara enheten utom rackhall for smabarn och barn utan tillsyn. Enheten
innehaller smadelar som riskerar att svéljas.

8. Ha alltid en god tillsyn nar enheten anvands av, pa eller i narheten av barn eller
personer med nedsatt formaga.

9. Betraffande lakemedlets typ, dos och regim maste du folja anvisningarna fran din

lakare eller andningsspecialist.

10. Denna produkt far inte anvandas pa patienter som ar medvetslosa eller inte kan
andas spontant.

11. Koppla bort luftslangen fran nebuliseringssatsen och fran kompressorn efter
avslutad behandling.

12.Pa grund av dess langd kan natsladden och luftslangen utgdra en strypningsfara.

13. Se till att anvéanda kompressorn pa en plats dar stickproppen &r lattatkomlig under
behandlingen.

14.0m du far en allergisk reaktion eller nagot annat problem nar du anvander
apparaten ska du omedelbart avbryta anvandningen och radfraga lakare eller
andningsspecialist.

15.Nar apparaten anvands far inte mobiltelefoner eller annan elektrisk utrustning som
avger elektromagnetisk stralning finnas narmare an 30 cm fran apparaten. Annars
kan apparatens prestanda féorsamras.

16. Anvand inte ndsduschen i nagot annat syfte an den avsedda anvandningen som
irrigationsapparat for nésan.

17.Néasduschen, nebuliseringssatsen och dess tillbehér ar endast avsedda att
anvandas av en enda patient. Anvand inte for flera patienter. Anvand separata
tillbehor for varje patient.

18.Rengor delarna efter varje anvandning och desinficera dem en gang i veckan vid
normal anvandning.

Anvandning

. Se till att strémbrytaren ar i avstéangt lage (O) och att stickproppen ar urkopplad fran
eluttaget.

-

2. Ta bort inhalationséverdelen fran lakemedelsbehallaren il
1) Vrid inhalationséverdelen moturs.
2) Lyft upp inhalationsdverdelen fran lakemedelsbehallaren.

3. Verifiera narvaron av férangarhuvudet (B2) inuti ldkemedelsbehallaren.
4. Tillsatt ratt mangd ordinerat lakemedel i lakemedelsbehallaren. 3

5. Sitt tillbaka inhalationséverdelen pa likemedelsbehallaren J§J
1) Séatt ned inhalationséverdelen pa lakemedelsbehallaren.
2) Vrid inhalationséverdelen medurs.

6. Satt fast adaptern och masken eller munstycket pa nebuliseringssatsen ordentligt.JE]

7. Anslut luftslangen. Vrid latt pa luftslangens plugg och for in den ordentligt i
luftslangskopplingen|

8. Hall nebuliseringssatsen enligt figuren 5.
Folj anvisningarna fran lakaren eller andningsspecialisten.

AVar forsiktig:
Nebuliseringssatsen far aldrig lutas i en vinkel som éverstiger 30 grader i nagon riktning. Det finns
risk att lakemedel rinner in i munnen eller att nebuliseringen inte far énskad effekt.

9. Anslut stickproppen till ett eluttag.
Obs! Placera inte apparaten pa en plats dér det ar svart att koppla ur natsladden.

10. Vrid strombrytaren till laget pa (I). Nar kompressorn startar inleds nebuliseringen
och aerosol produceras. Andas in lakemedlet forsiktigt. Andas ut genom
nebuliseringssatsen.

11. Nar behandlingen har slutforts stdnger du av strbmmen och drar ut stickproppen
till kompressorn ur eluttaget. Linda ihop natsladden och forvara den i facket pa
enhetens baksida.

Forberedelse av nasduschen

1. Tillsatt I6sningen i ndsduschens behallare genom att lyfta upp pipen fran behallaren
enligt figurenh.
Avlagsna pipen med den 6vre delen monterad.

2. Hall i I8sningen i behallaren (max 15 ml). £}
3. Stang nasduschen genom att satta tillbaka pipen. E

4. Anslut ena anden av luftslangen till nasduschen och den andra anden till
kompressorn.
Starta kompressorn for att pabdrja behandlingen.

Anvédndning av nasduschen

Anvand nasduschen genom att placera fingret 6ver ndsduschens 6ppning for att pabdrja
behandlingen. Slapp det fore/under utandning. Under behandlingen ska du halla for den
nasborre dar ndsduschen inte anvands med ett finger.

Nar det galler barn eller patienter med begransad formaga ska du vaxla mellan de tva
nasborrarna var 10-20 sekund. Ha en nasduk nara till hands sa att du kan torka av
nasborrarna om slem flddar 6ver fran nasduschens évre del.

Behandlingen ar klar nar dimman borjar forsvinna fran nasduschen.

Kassera alla I6sningar fran bade pipen och behallaren efter anvéandningen, plocka isar
nasduschen till de tre delarna som anges i avsnittet "Kann din enhet” och rengér delarna
enligt anvisningarna nedan.

Obs! ANDAS ALDRIG IN LAKEMEDEL | HORISONTELLT LAGE. LUTA ALDRIG
NASDUSCHEN MER AN 60 °.

Rengoring och desinfektion

Tvatta handerna noga innan du rengdr och desinfekterar nebulisatorns delar. Rengér
delarna efter varje anvandning sa att 6verblivet I1akemedel avlagsnas. Detta forhindrar
ineffektiv nebulisering och minskar risken for infektion.

e Rengoring av nebuliseringssatsen, ndsduschen, maskerna*, munstycket och
adaptern:

Ta isar nebuliseringssatsen och nasduschen helt. Tvatta dem i varmt vatten och ett milt,

neutralt rengéringsmedel. Skolj dem noga med rent, varmt kranvatten, knacka forsiktigt

pa dem for att skaka av éverflodigt vatten och lat dem lufttorka pa en ren plats.

e Rengoring av kompressorn och luftslangen:
Kontrollera forst att stickproppen ar utdragen ur eluttaget. Torka rent med en mjuk trasa
fuktad med vatten eller ett milt, neutralt rengéringsmedel.

° D:sinfektion av nebuliseringssatsen, ndsduschen, maskerna*, munstycket och
adaptern:
Desinficera alltid delarna innan du anvander produkten for forsta gangen och efter att
produkten inte har anvants under en langre tid. Desinfektera delarna en gang i veckan.
Delarna férvantas klara ca. 50 desinfektionscykler. Om delarna &r kraftigt nedsmutsade
ska de ersattas med nya. Nebuliseringssatsen, ndsduschen, maskerna*, munstycket och
adaptern kan desinfekteras med hjélp av ett kemiskt desinfektionsmedel, till exempel
etanol, natriumhypoklorit (Milton), kvartart ammonium (Osvan), klorhexidin (Hibitane)
och amfoter surfaktant (Tego), enligt produktanvisningarna och atféljt av skoljning med
rent varmt vatten. Lat lufttorka.
Obs! Rengér aldrig med bensen, tinner eller nagon brandfarlig kemikalie.
*De (latexfria) elastiska banden kan inte desinfekteras. Ta bort dem nar du
desinfekterar maskerna.

e Kokning: Nebuliseringssatsen, nasduschen, munstycket och adaptern kan ocksa
desinfekteras genom kokning i minst 5 minuter i rikligt med vatten. Ta forsiktigt upp
delarna efter kokningen, skaka av 6verflddigt vatten och Iat dem lufttorka i en ren miljé.
Obs! Koka inte masken och luftslangen.

Byte av luftfiltret:

Om luftfiltret har andrat farg eller om det har anvants vid mer an 70 olika tillféllen ska det
bytas ut mot ett nytt. Information om hur du koper filtren finns i stycket "Andra tillvals-/
reservdelar”.

Ta bort luftfilterskyddet med en platt skruvmejsel enligt figur [{€J; Ta bort filtret och
montera det nya filtret enligt figur [{IEY.

Satt tillbaka luftfilterskyddet.

Obs! Tvétta eller rengdr inte luftfiltret. Om luftfiltret blir vatt maste det bytas. Fuktiga luftfilter kan
orsaka blockeringar.

Fels6kning

Om nagot av nedanstaende problem uppstar under anvandning bér du forst kontrollera att
det inte finns nagon annan eldriven enhet inom 30 cm. Se nedan om problemet kvarstar.

Enheten startar inte
« Kontrollera att stickproppen sitter korrekt i eluttaget.
» Kontrollera att strombrytaren ar i laget pa (1).

Enheten startar, men finférdelar inte lakemedlet

« Kontrollera att evaporatorhuvudet sitter ratt i nebuliseringssatsen eller kontrollera att
nasduschen ar korrekt monterad om du anvander nasduschen.

« Kontrollera att luftslangen inte ar klamd eller bojd.

» Kontrollera om luftfiltret &r blockerat eller smutsigt. Byt vid behov.

 Kontrollera att tillracklig mangd lakemedel har tillsatts i nebuliseringssatsen.

Enheten slutar plétsligt att fungera under drift

» Den termiska brytaren har stangt av enheten pa grund av nagot av féljande skal:
—enheten arbetade i en miljo som var varmare an 40 °C
—ventilationsspringorna var tackta.

Forsok inte att reparera enheten. Oppna eller mixtra inte med enheten. Enhetens
samtliga delar ska repareras av fackman. Returnera enheten till en auktoriserad
OMRON-éaterforsaljare eller -distributor.

Rapportera alla allvarliga incidenter som har uppstatt i samband med denna enhet till
tillverkaren och den behdriga tillsynsmyndigheten i den medlemsstat dar du ar bosatt.

Tekniska data

Produktkategori: Utrustning till aerosolterapi
Produktbeskrivning: Kompressornebulisator
Modell (kod): C102 Total (NE-C102-E)
X102 Total (NE-C102-EQO)
Markdata: 230 V ~50 Hz, (sakring: T1.6AL250V)
Stromforbrukning: 150VA (75W)
Driftlage: Kontinuerlig anvandning
Forvaringstemperatur/ +5 till +40 °C / 15 till 85 % relativ luftfuktighet /
luftfuktighet/lufttryck: 700 till 1 060 hPa
Forvarings- och
transporttemperatur/ -20 °C till +60 °C / 5 till 95 % relativ luftfuktighet /
luftfuktighet/lufttryck: 500 till 1 060 hPa
Vikt: Cirka 1,1 kg (endast kompressor)
Matt: Cirka 145 (bredd) x 124 (hojd) x 222 (djup) mm
Klassificeringar: Typ BF (patientansluten del); munstycke, masker och
nasadapter
IP21 (intrangsskydd)
Innehall: Kompressor, nebuliseringssats, nasdusch, luftslang (PVC,

100 cm), munstycke, adapter, mask i vuxenstorlek (PVC),
mask i barnstorlek (PVC) och anvandarhandbok

@ = Klass II- = Typ BF IP21 = Intrangsskydd O = Strém av

utrustning patient-
ansluten del
@ = Serie- [ji] = Las bruks- ~_ = Véxelstrom | = Strém pa
nummer anvisningen
= Medicin- &I = Tillverknings- = Lés bruks- = Unik enhets-
teknisk datum anvisningen identifierare

produkt

Allménna anteckningar:

IP-klassning anger inkapslingsgrad i enlighet med IEC 60529. Kompressorn ar skyddad mot fasta
frAmmande objekt med diameter pa 12 mm och uppat sdsom ett finger, och mot vertikalt fallande
vattendroppar som kan orsaka problem under normal drift.

Kan underga teknisk modifiering utan féregaende meddelande.

Apparaten kanske inte fungerar om temperatur och volttal skiljer sig fran specifikationerna.

Den har enheten (kompressor, nebuliseringssats, luftslang, adapter, munstycke, nasstycke,

mask for vuxna och barn) uppfyller kraven i den europeiska standarden EN ISO 27427:2023
Anestesi- och andningsutrustning - Nebuliserande system och komponenter.

Nebulisatorns prestanda kan variera med lakemedel som suspensioner eller hdgviskdsa I6sningar.
Se lakemedelsleverantorens datablad for ytterligare information.

Distributionen av partikelstorlekar och aerosolproduktionen kan variera beroende pa
produktkombination och omgivande férhallanden, som temperatur, luftfuktighet och lufttryck.
Deklarationerna for nebulisatorns prestanda baseras pa testning som anvander andningsménster
for vuxna patienter och som troligen skiljer sig fran de for pediatriska eller spadbarnspopulationer.

Nebuliseringssats:

Typ av lakemedelsvatska: L&sning, suspension
Lampliga lakemedelskvantiteter: Minst 2 ml-max 12 ml
Ljudniva: (vid 1 m avstand): Cirka 57 dB
Nebuliseringshastighet (efter viktforlust): Cirka 0,35 ml/min (NaCl 0,9 %)
Aerosolproduktionshastighet**: Cirka 0,07 ml/min
Pr_oc?ntandel av fylinadsvolymen som avges per Cirka 2,3 %

minut**:

Aerosolproduktion**: Cirka 0,38 ml
Restvolym**: Cirka 1,0 ml
Partikelstorlek (MMAD)**: Cirka 3,5 um

GSD**: Cirka 2,6

Respirabel fraktion < 5 pm**: Cirka 64 %
Aerosolfraktion < 2 pm**: Cirka 28 %
Aerosolfraktion fran 2 pym till 5 pm**: Cirka 36 %
Aerosolfraktion > 5 pm**: Cirka 36 %

MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter (medianvarde foér massans
aerodynamiska diameter)

GSD = Geometric standard deviation (Geometrisk standardavvikelse)
**3 ml, 0,1 % Salbutamol i 0,9 % NaCl-I6sning.

Nasdusch:

Mangd av lamplig

I6sning: minst 3 ml till hégst 15 ml
Partikelstorlek: 90 % av partiklarna > 10 pm
Nebuliseringshastighet

(enligt viktminskning): mer an 5 mi/min (NaCl 0,9 %)

Garanti

Tack for att du kdpte en OMRON-produkt. Denna produkt &r omsorgsfullt tillverkad av

hogkvalitativa material. Den ar utformad for att tillgodose dina behov, under forutsattning

att den skots och underhalls i enlighet med anvisningarna i anvandarhandboken.

OMRON lamnar garanti pa denna produkt under tre (3) ar efter inképsdatum. OMRON

garanterar konstruktionen, utférandet och materialen i denna produkt. Under denna

garantiperiod kommer OMRON att reparera eller byta ut defekt produkt eller defekta

delar, utan kostnad for arbete eller delar.

Garantin tacker inte nagot av foljande:

a. Transportkostnader och transportrisker.

b. Reparationskostnader och/eller defekter som orsakats av att reparation utférts av
obehériga personer.

c. Periodiska kontroller och underhall.

d. Fel eller slitage pa tillval eller tillbehdr utdver sjalva huvudenheten, om det inte
uttryckligen garanteras ovan.

e. Kostnader till foljd av nekad fordran (avgift tas ut for dem).

f. Alla sorters skador, inklusive personskador som orsakats av misstag eller
felanvandning.

Om garantiservice kravs ber vi dig att kontakta aterforsaljaren som du kdpte

produkten av, eller en auktoriserad OMRON-aterférsaljare. Adressen hittar du pa

produktférpackningen, i produktdokumentationen eller hos din specialisthandlare.

O]En du har problem med att hita OMRONSs kundtjanst kan du kontakta oss for

information.

Reparation eller ersattning under garantin ger inte ratt till férlangning eller fornyelse av
garantiperioden.

Garantin galler endast om den fullstdndiga produkten returneras tillsammans med
konsumentens originalfaktura/kvitto fran aterférsaljaren. OMRON forbehaller sig ratten
att vagra att erhalla garantitjansten om otydlig information har uppgetts.

Valfria medicinska tillbehor

Produktbeskrivning Modell

Tillbehdrssats for nebulisator

(Innehall: nebuliseringssats, adapter, munstycke, . .

naskateter, mask i vuxenstorlek (PVC), NEB-ASKIT-11

mask i barnstorlek (PVC), luftslang, luftfilter)

Nasdusch NEB6014
Andra tillvals-/reservdelar

Produktbeskrivning Modell

Luftfiltersats (innehall: tre delar) 3AC408

Partikiil boyutu igin kademeli ayristirici dlgiim sonuglari
Wynik pomiaru rozmiaru czastki z uzyciem impaktora kaskadowego

Resultat av kaskadimpaktormatningar av partikelstorlek

Normalden kiigiik kiimilatif salbutamol partikil
Zbiorczy % masy czastek salbutamolu o mniejszym rozmiarze
Kumulativ % underdimensionerad partikelmassa av salbutamol
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Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili 6nemli bilgiler
3AHEALTH CARE S.r.l. tarafindan Uretilen NE-C102-E,

EN 60601-1-2:2015/A1:2021 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
standardina uygundur. Bu EMC standardina uygun diger belgeler,
OMRON HEALTHCARE EUROPE sirketinin bu talimat kilavuzunda
belirtilen adresinde veya www.omron-healthcare.com sayfasinda
bulunabilir. NE-C102-E i¢in web sitesindeki EMC bilgilerine bakin.

Wazne informacje dotyczace zgodnosci elektromagnetycznej

(ang. Electro Magnetic Compatibility, EMC)

Urzadzenie NE-C102-E wyprodukowane przez firme

3AHEALTH CARE S.r.l. spetnia wymagania normy

EN 60601-1-2:2015/A1:2021 dotyczacej zgodnosci elektromagnetycznej
(EMC). Dalsza dokumentacja zgodna z normg EMC dostepna jest w
firmie OMRON HEALTHCARE EUROPE pod adresem podanym w tej
instrukcji obstugi lub na stronie internetowej www.omron-healthcare.com.
Z informacjami dotyczacymi normy EMC w odniesieniu do urzgdzenia
NE-C102-E mozna zapoznac si¢ na stronie internetowe;.

Viktig information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
NE-C102-E som tillverkats av 3A HEALTH CARE S.r.l. uppfyller kraven

i standarden SS-EN 60601-1-2:2015/A1:2021 om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC). Ytterligare dokumentation i enlighet med denna
EMC-standard finns hos OMRON HEALTHCARE EUROPE pa den adress
som anges i denna bruksanvisning eller pa www.omron-healthcare.com.
EMC-informationen for NE-C102-E finns pa webbplatsen.

ELDEN CIKARMA PROSEDURU

(Yonerge: 2012/19/EU-WEEE)

Bu Urline evsel atik muamelesi yapilmamali, elektrikli
ve elektronik cihazlar icin geri ddnusim atik toplama
noktalarina géturilmelidir.

Daha fazla bilgi igin belediyenize, belediyenizin atik
toplama ekiplerine ya da Urtind satin aldiginiz bayiye
danisin.

PROCEDURA UTYLIZACJI

(dyr. 2012/19/UE-WEEE)

Niniejszy produkt nie moze by¢ traktowany jako
odpad domowy, ale musi zosta¢ zwrécony do punktu
recyklingu urzadzen elektrycznych i elektronicznych.
Wiecej informacji mozna uzyskaé¢ od wtadz lokalnych,
miejscowego przedsigbiorstwa oczyszczania lub
sprzedawcy produktu.
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BORTSKAFFNINGSFORFARANDE

(Riktn. 2012/19/EU-WEEE)

Denna produkt ska inte behandlas som vanligt
hushallsavfall, utan maste lamnas in till en insamlingspunkt
for atervinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Din kommun, din kommuns avfallstjanst eller
aterforsaljaren dar du kdpte produkten kan ge dig mer
information.
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