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Read the instruction manual before use.
Important safety information is in Instruction Manual (1.
How to set up the wrist monitor is in Instruction Manual (2).

Introduction

Thank you for purchasing the RS4 Automatic Wrist Blood Pressure Monitor. This blood pressure
monitor is to be worn on your wrist.

This blood pressure monitor uses the oscillometric method of blood pressure measurement. When
the cuff inflates, this monitor senses the pressure pulsations of the artery underneath the cuff. The
pulses are called oscillometric pulses. The electronic pressure sensor displays a digital reading of
blood pressure. User’s blood pressure can be measured non-invasively and simply in the home
environment, and allows healthy individuals, patients with hypertension, patients with health-
conscious individuals to get an accurate indication of any changes in blood pressure in a general
household situation.

Safety Instructions

This instruction manual provides you with important information about the RS4 Automatic Wrist
Blood Pressure Monitor. To ensure the safe and proper use of this monitor, READ and UNDERSTAND all
of the safety and operating instructions. If you do not understand these instructions or have any
questions, contact your OMRON retail outlet or distributor before attempting to use this monitor. For
specific information about your own blood pressure, consult with your physician.

Intended Purpose

This device is a digital monitor intended for use in measuring blood pressure and pulse rate in adult
patient population who can understand this instruction manual with wrist circumference ranging
from 13.5 cm to 21.5 cm. Users may include patients themselves. This monitor detects the appearance
of irregular heartbeats during measurement and indicates this via a symbol with the measurement
result. It is mainly designed for multiple use by multiple patients for general household use.

Receiving and Inspection
Remove this monitor from the packaging and inspect for damage. If this monitor is damaged, DO NOT
USE and consult with your OMRON retail outlet or distributor.

Important Safety Information

Please read the Important Safety Information in this instruction manual before using this monitor.
Please follow this instruction manual thoroughly for your safety.
Please keep for future reference. For specific information about your own blood pressure, CONSULT
WITH YOUR PHYSICIAN.
. Indicates a potentially hazardous situation which, if not
AWarnlng avoided, could result in death or serious injury.

1. Know Your Monitor

1.1 Contents
Monitor, 2 “AAA” alkaline batteries, storage case, instruction manual 1 and 2, blood pressure pass

1.2  Monitor
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a.  Wrist cuff d.  [Memory] button
(Wrist circumference 13.5 cm to 21.5 cm) e.  [Morning average] button
b. Display . [START/STOP] button

c.  Battery compartment

1.3 Display and Symbols
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A | Date and time display

B I? Memory symbol

Appears when viewing readings stored in the memory.
C | Systolic blood pressure reading

D | Diastolic blood pressure reading

« DO NOT use this monitor on infants, toddlers, children or persons who cannot express themselves.

« DO NOT adjust medication based on readings from this blood pressure monitor. Take medication as
prescribed by your physician. ONLY a physician is qualified to diagnose and treat high blood pressure.

« DO NOT use this monitor on an injured wrist or a wrist under medical treatment.

DO NOT apply the wrist cuff on your wrist while on an intravenous drip or blood transfusion.

DO NOT use this monitor in areas containing high frequency (HF) surgical equipment, magnetic resonance

imaging (MRI) equipment, computerized tomography (CT) scanners. This may result in incorrect operation of

the monitor and/or cause an inaccurate reading.

DO NOT use this monitor in oxygen rich environments or near flammable gas.

Consult with your physician before using this monitor if you have common arrhythmias such as atrial or

ventricular premature beats or atrial fibrillation; arterial sclerosis; poor perfusion; diabetes; pregnancy; pre-

eclampsia or renal disease. NOTE that any of these conditions in addition to patient motion, trembling, or

shivering may affect the measurement reading.

NEVER diagnose or treat yourself based on your readings. ALWAYS consult with your physician.

« This product contains small parts that may cause a choking hazard if swallowed by infants, toddlers or
children.

Battery Handling and Usage
« Keep batteries out of the reach of infants, toddlers or children.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not
Aprecaution avoided, may result in minor or moderate injury to the user or
patient, or cause damage to the equipment or other property.

Stop using this monitor and consult with your physician if you experience skin irritation or discomfort.
Consult with your physician before using this monitor on a wrist where intravascular access or therapy, or an
arterio-venous (A-V) shunt, is present because of temporary interference to blood flow which could result in
injury.

Consult with your physician before using this monitor if you have had a mastectomy or lymph node clearance.

Consult with your physician before using this monitor if you have severe blood flow problems or blood

disorders as cuff inflation can cause bruising.

DO NOT take measurements more often than necessary because bruising, due to blood flow interference, may

occur.

ONLY inflate the wrist cuff when it is applied on your wrist.

Remove the wrist cuff if it does not start deflating during a measurement.

DO NOT use this monitor for any purpose other than measuring blood pressure.

« During measurement, make sure that no mobile device or any other electrical device that emits
electromagnetic fields is within 30 cm of this monitor. This may result in incorrect operation of the monitor
and/or cause an inaccurate reading.

« DO NOT disassemble or attempt to repair this monitor or other components. This may cause an inaccurate

reading.

DO NOT use in a location where there is moisture or a risk of water splashing this monitor. This may damage

this monitor.

DO NOT use this monitor in a moving vehicle such as in a car.

DO NOT drop or subject this monitor to strong shocks or vibrations.

« DO NOT use this monitor in places with high or low humidity or high or low temperatures. Refer to section 6.

« Ensure this monitor is not impairing blood circulation by observing the wrist while measurement is occurring.

DO NOT use this monitor with other medical electrical (ME) equipment simultaneously. This may result in

incorrect operation of the monitor and/or cause an inaccurate reading.

Avoid bathing, drinking alcohol or caffeine, smoking, exercising and eating for at least 30 minutes before

taking a measurement.

Rest for at least 5 minutes before taking a measurement.

Remove tight-fitting, thick clothing and any accessories from your wrist while taking a measurement.

Remain still and DO NOT talk while taking a measurement.

ONLY use this monitor on persons whose wrist circumference is within the specified range of the cuff.

Ensure that this monitor has acclimated to room temperature before taking a measurement. Taking a

measurement after an extreme temperature change could lead to an inaccurate reading. OMRON

recommends waiting for approximately 2 hours for the monitor to warm up or cool down when the monitor is
used in an environment within the temperature specified as operating conditions after it is stored either at the
maximum or at the minimum storage temperature. For additional information of operating and storage/

transport temperature, refer to section 6.

« DO NOT crease the wrist cuff excessively.

Read and follow the “Correct Disposal of This Product”in section 8 when disposing of the device and any used

accessories or optional parts.

« DO NOT use this monitor after the durable period has ended. Refer to section 6.

Battery Handling and Usage

« DO NOT insert batteries with their polarities incorrectly aligned.

« ONLY use 2 “AAA"alkaline batteries with this monitor. DO NOT use other types of batteries. DO NOT use new
and used batteries together. DO NOT use different brands of batteries together.
Remove batteries if this monitor will not be used for a long period of time.
If battery fluid should get in your eyes, immediately rinse with plenty of clean water. Consult with your
physician immediately.
If battery fluid should get on your skin, wash your skin immediately with plenty of clean, lukewarm water. If
irritation, injury or pain persists, consult with your physician.
DO NOT use batteries after their expiration date.
Periodically check batteries to ensure they are in good working condition.
ONLY use batteries specified for this monitor. Use of unsupported batteries may damage and/or may be
hazardous to this monitor.

| General Notices

«+ When you take a measurement on your right wrist, apply the wrist cuff using the same steps as on your left
wrist.

« The blood pressure can differ between the right wrist and the left wrist, and the measured blood pressure
values can be different. OMRON recommends to always use the same wrist for measurement. If the values
between both wrists differ substantially, please check with your physician as to which wrist to use for your
measurements.

« Make sure the wrist cuff does not cover the protruding part of the wrist bone on the outside of your wrist.

« To stop the measurement, press the [START/STOP] button once to deflate the wrist cuff.

« Your monitor will automatically turn off 2 minutes after the measurement.

« Wait 2 - 3 minutes between measurements. The wait time allows the arteries to decompress and return to their
premeasurement form. You may need to increase the wait time depending on your individual physiological
characteristics.

Battery Handling and Usage
« The supplied batteries may have a shorter life than new batteries.
« Disposal of used batteries should be carried out in accordance with local regulations.

Pulse display / Memory number
Pulse rate appears after the measurement.

E
When pressing the ] button, the memory number appears for approximately one second
before the pulse rate appears on the display.
Deflation symbol
Fl @

Appears during cuff deflation.

Heartbeat symbol

M

2.2 Viewing Morning Weekly Averages
Your monitor calculates and displays weekly averages for the measurements taken in the morning for
4 weeks.

1. Pressthe button once.

The morning weekly average for the current week “THIS WEEK”
appears on the display.
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If the morning weekly average is high (refer to section 1.3), the *
symbol appears.

5.4 Calibration and Service

« The accuracy of this blood pressure monitor has been carefully tested and is designed for a long

service life.

« Itis generally recommended to have the unit inspected every two years to ensure correct
functioning and accuracy. Please consult your authorised OMRON dealer or the OMRON Customer

Service at the address given on the packaging or attached literature.

6. Specifications

Product category Electronic Sphygmomanometers
Product description Automatic Wrist Blood Pressure Monitor
Model (Code) RS4 (HEM-6181-E)

Display LCD digital display

2. Pressthe button repeatedly to display the average for the previous weeks.
Your monitor displays “-1 WEEK" for the previous week's average, to “-3 WEEK" for the oldest
set of averages.

3. Press the [START/STOP] button to turn off your monitor.

Morning Weekly Average Calculation

This is the average for the measurements taken during the morning (4:00 - 9:59) between Sunday and
Saturday. Only the first 3 measurements taken in the morning between 4:00 - 9:59 will be used to
calculate the morning average for each day.

Measurements of the morning

Sunday Monday Tuesday

The first 3 measurements

Wednesday ~ Thursday Friday Saturday

3. Other Settings

3.1 Disabling/Enabling Positioning Indicator
The positioning indicator is enabled as default.

Cuff pressure range

0to 299 mmHg

Automatisches Handgelenk-Blutdruckmessgerat
RS4 (HEM-6181-E)
Gebrauchsanweisung (1)

Ausgabedatum: 2024-08-20
All for Healthcare

Blood pressure measurement
range

SYS: 60 to 260 mmHg
DIA: 40 to 215 mmHg

Pulse measurement range

40 to 180 beats / min.

Pressure: £3 mmHg

Vor Nutzung die Anleitung lesen.

Wichtige Sicherheitsinformationen sind in Anleitung (1) enthalten.
Informationen liber die Montage des Gelenkhandgerites sind

in Anleitung (2) enthalten.

Accuracy Pulse: £5% of display reading
Inflation Automatic by electric pump
Deflation Automatic rapid deflation

Measurement method

Oscillometric method

Operation mode

Continuous operation

IP classification

P22

Rating

DC3V3.0W

Power source

2"AAA" alkaline batteries 1.5V

1. When your monitor is off, press and hold the button for more than

10 seconds.
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To enable the positioning indicator, follow the same steps as above.
Your monitor will automatically turn off after 3 seconds from the completion.

4. Error Messages and Troubleshooting

In case of any of the below problems occur during measurement, first check that no other electrical
device is within 30 cm. If the problem persists, please refer to the table below.

Display/Problem Possible Cause Solution

Apply the wrist cuff correctly, then take
another measurement. Refer to section
3 ininstruction manual 2.

E ‘ The wrist cuff is not applied

' correctly.

appears or the wrist cuff | Air is leaking from the wrist Contact your OMRON retail outlet or

Irregular heartbeat symbol

Appears along with readings when an irregular rhythm is detected 2 or more times
during a measurement.

An irregular heartbeat rhythm is defined as a rhythm that is 25% less or 25% more
than the average rhythm detected while your monitor is measuring blood pressure.
If it continues to appear, we recommend you to consult with and follow the
directions of your physician.
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Movement error symbol

Appears along with readings when your body is moving during a measurement. If it
appears, remove the wrist cuff, and wait for 2 to 3 minutes. Then, remain still and
take another measurement.

Flashes while taking a measurement. does not inflate. cuff. distributor.
Morning average symbol
H e Appears when viewing the weekly average readings taken in the morning. E 3 The wrist cuff is overinflated | Do not touch the wrist cuff while taking
AVG | Weekly averages for the measurement taken in the morning within 4 weeks appear exceeding 300 mmHg. ameasurement.
on the display. appears
Average value symbol )
1 E\I}J(l; Appears when viewing the average readings of the latest 2 or 3 readings taken E q f:azc:;/emz;iélll?grziggg: Remain still a?d do not talk during a
within 10 minutes span. disrupt a measurement. measurement.
Battery symbol (low) appears
A Flashes when batteries are low. Apply the wrist cuff correctly, then take
J another measurement. Refer to section
1 Battery symbol (cjepleted) 3ininstruction manual 2.
Appears when batteries are depleted. . Remain still and sit correctly during a
Hypertension symbol The pulse rate is not detected measurement.
) ) . . . correctly.
BRZY | Appears if your systolic blood pressure is 135 mmHg or above and/or the diastolic
K blood pressure is 85 mmHg or above. appears If the ” O "symbol continues to
Morning hypertension symbol appear, we rect?mmend you to consult
BN | Appears when the morning weekly average is 135/85 mmHg or above. with your physician.
E n Your wrist is moved up and Do not move your wrist, then take
— e ' down during a measurement. | another measurement.
== | Positioning indicator appears
: Your monitor has a built-in advanced positioning sensor that is used as an aid in
- | determining if the monitor is at the correct height. Press the [START/STOP] button again. If
L oy o » ) E r The monitor is malfunctioned. | “Er” still appears, contact your OMRON
. The” ! "symbol appears when your monitor is at the correct position relative to . retail outlet or distributor.
=== | your heart during a measurement. When your monitor is higher or lower position ppears
== | relative to your heart, the heart position locator bar will appear up above, or below
: the heart symbol to guide correct wrist positioning.
-—

The positioning indicator is
disabled.

Enable the positioning indicator. Refer
to section 3 in this manual.
heart symbol

The heart symbol in the
positioning indicator does
not appear and a locator

Approximately 300 measurements (using new alkaline

Battery life batteries)

Durable period (Service life) 5 years or 10000 times of use, whichever comes first.

+10°C to +40°C/ 15 to 90% RH (non-condensing) /

Operating conditions 800 t0 1060 hPa

Storage / Transport conditions -20°Cto +60°C/ 10 to 90% RH (non-condensing)

Weight Approximately 86 g not including batteries

Approximately 93 mm (w) x 62 mm (h) x 20 mm ()

Dimensions (not including the wrist cuff)

Measurable wrist circumference 13.5t021.5cm

Memory Stores up to 60 readings

Monitor, storage case, 2 "AAA” alkaline batteries, instruction

Contents manual 1and 2, blood pressure pass

Protection against electric shock  Internally powered ME equipment

Applied part Type BF (wrist cuff)
MaX|Amum temperature of the Lower than +48°C
applied part

Note

- These specifications are subject to change without notice.

« In the clinical validation study, K5 was used on 85 subjects for determination of diastolic blood
pressure.

« This monitor is clinically investigated according to the requirements of EN ISO 81060-2:2014 and
complies with EN 1SO 81060-2:2014 and EN 1SO 81060-2:2019 + A1:2020.

« IP classification is degrees of protection provided by enclosures in accordance with IEC 60529. This
monitor is protected against solid foreign objects of 12.5 mm diameter and greater such as a finger,
and against oblique falling water drops which may cause issues during a normal operation.

« This monitor has not been validated for use on pregnant patients.

« Please report to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which you
are established about any serious incident that has occurred in relation to this device.

7. Limited Warranty

Thank you for buying an OMRON product. This product is constructed of high quality materials and

great care has been taken in its manufacturing. It is designed to give you every satisfaction, provided

that it is properly operated and maintained as described in the instruction manual.

This product is warranted by OMRON for a period of 5 years after the date of purchase. The proper

construction, workmanship and materials of this product is warranted by OMRON. During this period

of warranty OMRON will, without charge for labour or parts, repair or replace the defect product or

any defective parts.

The warranty does not cover any of the following:

A. Transport costs and risks of transport.

B. Costs for repairs and / or defects resulting from repairs done by unauthorised persons.

C. Periodic check-ups and maintenance.

D. Failure or wear of optional parts or other attachments other than the main device itself, unless
explicitly warranted above.

E. Costs arising due to non-acceptance of a claim (those will be charged for).

F. Damages of any kind including personal caused accidentally or from misuse.

G. Calibration service is not included within the warranty.

Should warranty service be required please apply to the dealer whom the product was purchased

from or an authorised OMRON distributor. For the address refer to the product packaging / literature

or to your specialised retailer. If you have difficulties in finding OMRON customer services, contact us

for information.

www.omron-healthcare.com

Repair or replacement under the warranty does not give rise to any extension or renewal of the

warranty period.

The warranty will be granted only if the complete product is returned together with the original

invoice / cash ticket issued to the consumer by the retailer.

8. Guidance and Manufacturer’s Declaration

« This blood pressure monitor is designed according to the European Standard EN1060, Non-
invasive sphygmomanometers Part 1: General Requirements and Part 3: Supplementary
requirements for electromechanical blood pressure measuring systems.

« This OMRON product is produced under the strict quality system of OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.,
Japan. The Core component for OMRON blood pressure monitors, which is the Pressure Sensor, is
produced in Japan.

Important information regarding Electromagnetic Compatibility (EMC)

HEM-6181-E manufactured by OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. conforms to
EN60601-1-2:2015+A1:2021 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard.

Further documentation in accordance with this EMC standard is available at
www.omron-healthcare.com. Refer to the EMC information for HEM-6181-E on the website.

Cuff wrap guide symbol (OK)
<0K§) Appears if the wrist cuff is wrapped around the wrist correctly while taking a
measurement. It also appears when viewing past readings.

bar does not appear.
Replacing all batteries with 2 new
alkaline batteries is recommended.

ﬂ ‘I Batteries are low. ) P .
atteries are o Refer to section 1 in instruction manual

flashes 2.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Cuff wrap guide symbol (loose)
Appears if the wrist cuff is not wrapped around the wrist correctly while taking a
measurement. It also appears when viewing past readings.

L

appears or the monitor is | Batteries are depleted.
turned off unexpectedly
during a measurement

Immediately replace all batteries with 2
new alkaline batteries. Refer to section
1ininstruction manual 2.

2023 ESH* Guideline for the management of arterial hypertension
Definitions of hypertension by office and home blood pressure levels

Immediately replace all batteries with 2
new alkaline batteries. Refer to section
1ininstruction manual 2.

Batteries are completely

No power. depleted.

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be
disposed of, with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled
waste disposal, please separate this product from other types of wastes and
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this
product, or their local government office, for details of where and how they can
return this item for environmentally safe recycling. _
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions

of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for

disposal.

Nothing appears on the
9 abp Check the battery installation for

- display of the monitor. iti
Office Home play 2?3;:" p::g:;? are not proper placement. Refer to section 1in
Systolic Blood Pressure > 140 mmHg =135 mmHg 4 : instruction manual 2.
Diastolic Blood Pressure > 90 mmHg > 85 mmHg Blood pressure varies constantly. Many factors including stress, time of

These ranges are from statistical values for blood pressure.

* European Society of Hypertension

I A Warning

Readings appear too high | day, and/or how you apply the wrist cuff, may affect your blood
or too low. pressure. Review section 9 in this manual and section 3 - 5 in instruction
manual 2.

« NEVER diagnose or treat yourself based on your readings. ALWAYS consult with your physician.

Press the [START/STOP] button to turn the monitor off, then press it
again to take a measurement. If the problem continues, remove all
Any other problems occur. | batteries and wait for 30 seconds. Then re-install batteries.

If the problem still persists, contact your OMRON retail outlet or

distributor.

2. Using Memory Function
2.1 Viewing the Average Reading

Your monitor can calculate an average reading based on the latest 2 or 3 readings taken within
10 minutes span.

1. When your monitor is off, press and hold the button for more than
2 seconds.

Note
« If there are only 2 readings in the memory for that period, the
average will be based on these 2 readings.
« If the average reading is high (refer to section 1.3), the “ "
symbol appears.

5. Maintenance
5.1 Maintenance

To protect your monitor from damage, please follow the directions below:
« Changes or modifications not approved by the manufacturer will void the user warranty.

I /\ Precaution

« DO NOT disassemble or attempt to repair this monitor or other components. This may cause an
inaccurate reading.

5.2 Storage
Keep your monitor in the storage case when not in use.
« Store your monitor in a clean, safe location.
Do not store your monitor:
« If your monitor is wet.
« In locations exposed to extreme temperatures, humidity, direct sunlight, dust or corrosive vapors
such as bleach.
« In locations exposed to vibrations or shocks.
5.3  Wiping the Monitor
« Do not use any abrasive or volatile cleaners.
« Use a soft dry cloth or a soft cloth moistened with neutral soap to wipe your monitor and wrist cuff,
and then wipe them with a dry cloth.
« Do not wash or immerse your monitor and wrist cuff in water.
« Do not use gasoline, thinners or similar solvents to wipe your monitor and wrist cuff.

9. Blood Pressure MeasurementTips

To help ensure an accurate reading, follow these directions:

« Stress raises blood pressure. Avoid taking measurements during stressful times.

« Measurements should be taken in a quiet place.

« Itisimportant to take measurements at same times each day. Taking measurements in the
morning and in the evening is recommended.

« Remember to have a record of your blood pressure and pulse readings for your physician. A single
measurement does not provide an accurate indication of your true blood pressure.
Please use the Blood Pressure Diary to keep records of several readings over a certain period of
time. To download PDF files of the diary, visit www.omron-healthcare.com.

Einfiihrung

Vielen Dank fir den Kauf des automatischen Handgelenk-Blutdruckmessgerats RS4. Das
Blutdruckmessgerat muss am Handgelenk getragen werden.

Das Blutdruckmessgerat verwendet eine oszillometrische Methode zur Blutdruckmessung. Wenn die
Manschette sich aufpumpt, tastet das Messgeréat die Druckpulsationen der Arterie unter der
Manschette ab. Die Pulse werden oszillometrische Pulse genannt. Der elektronische Drucksensor zeigt
einen digitalen Blutdruckwert an. Der Blutdruck des Benutzers kann nicht-invasiv und einfach in der
héuslichen Umgebung gemessen werden und ermdglicht es gesunden Personen, Patienten mit
Bluthochdruck und gesundheitsbewussten Personen, sich Veranderungen des Blutdrucks zu Hause
genau anzeigen zu lassen.

Sicherheitshinweise

Diese Gebrauchsanweisung bietet Ihnen wichtige Informationen zu dem automatischen Handgelenk-
Blutdruckmessgerats RS4. Sie mussen alle Sicherheits- und Bedienhinweise LESEN und VERSTEHEN,
um ein sicheres und ordnungsgemaBes Funktionieren des Messgerts zu gewahrleisten. Wenn Sie
diese Anweisungen nicht verstehen oder Fragen haben, kontaktieren Sie Ihren OMRON-Einzelhéndler
oder -Vertreter, bevor Sie versuchen, das Messgerat zu verwenden. Wenden Sie sich fiir ausfiihrliche
Informationen zu lhrem Blutdruck an Ihren Arzt.

Verwendungszweck

Bei dem Gerdt handelt es sich um ein digitales Gerét zur Messung des Blutdrucks und der
Pulsfrequenz bei erwachsenen Patienten, die diese Gebrauchsanweisung verstehen kdnnen. Der
Handgelenkumfang des Anwenders muss zwischen 13,5 und 21,5 cm liegen. Zu den Anwendern
konnen auch die Patienten selbst gehdren. Dieses Messgerat erkennt das Auftreten unregelmaBiger
Herzschlage wahrend der Messung und zeigt dies zusammen mit dem Messergebnis durch ein
Symbol an. Es ist vor allem fiir die mehrfache Verwendung durch mehrere Patienten fiir den
allgemeinen Hausgebrauch gedacht.

Erhalt und Inspektion

Nehmen Sie das Messgerat aus der Verpackung und priifen Sie es auf Beschadigungen. Verwenden
Sie das Messgeréat im Fall einer Beschadigung NICHT und kontaktieren Sie Ihren OMRON-
Einzelhéndler oder -Vertreter.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie die Wichtige Sicherheitsinformationen in dieser Gebrauchsanweisung, bevor Sie dieses
Messgerat verwenden.

Bitte befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgféltig, damit Ihre Sicherheit gewéhrleistet ist.

Bitte bewahren Sie sie zum spateren Nachschlagen auf. Wenden Sie sich fiir ausfiihrliche
Informationen zu lhrem Blutdruck an IHREN ARZT.

Zeigt eine moglicherweise gefdhrliche Situation an, die,
wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu sehr
schweren Verletzungen fiihren kann.

I AWarnung

« Setzen Sie das Messgerat NICHT fiir Sauglinge, Kleinkinder, Kinder oder Personen ein, die sich nicht du8ern
kénnen.

« Passen Sie NICHT aufgrund der Werte dieses Blutdruckmessgerates die Medikation an. Nehmen Sie die
Medikamente wie von lhrem Arzt verschrieben. NUR ein Arzt ist qualifiziert, um Bluthochdruck zu
diagnostizieren und zu behandeln.

+ Legen Sie das Messgerét NICHT an einem verletzten Handgelenk oder an einem Handgelenk an, das
medizinisch behandelt wird.

+ Legen Sie die Manschette NICHT wéhrend einer Infusion oder Bluttransfusion an.

« Verwenden Sie das Messgerét nicht in Bereichen mit Hochfrequenz-Chirurgiegeraten (HF),
Magnetresonanztomographie-Geréten (MRT) oder Computertomographie-Scannern (CT). Dies kann zu
einem fehlerhaften Betrieb des Messgeréts und/oder fehlerhaften Werten fiihren.

+ Verwenden Sie das Messgerét nicht in sauerstoffangereicherten Umgebungen oder in der Ndhe entziindlicher
Gase.

+ Wenden Sie sich an lhren Arzt, bevor Sie dieses Messgerat bei haufig auftretenden Arrhythmien wie zum
Beispiel atrialen oder ventrikuldren Extrasystolen oder Vorhofflimmern, Arteriosklerose, schlechter
Durchblutung, Diabetes, Schwangerschaft, Praeklampsie oder Nierenerkrankungen einsetzen. BEACHTEN Sie,
dass diese Zustande die Messwerte zusétzlich durch Bewegung, Zittern oder Schiitteln des Patienten
beeinflussen kénnen.

+ Behandeln Sie sich NIE auf Basis |hrer Werte selbst und stellen Sie auf dieser Basis auch NIE eigene Diagnosen.
Wenden Sie sich STETS an lhren Arzt.

« Dieses Produkt enthélt Kleinteile, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr fiir Sauglinge, Kleinkinder und
Kinder darstellen kénnen.

Batterien einsetzen und auswechseln
« Die Batterien auBerhalb der Reichweite von Sauglingen, Kleinkindern und Kindern aufbewahren.

Zeigt eine moglicherweise geféhrliche Situation an, die,
wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen des Benutzers oder des
Patienten oder Gerdteschaden beziehungsweise Schaden
an anderen Gegenstidnden fiithren kann.

/N Vorsicht

] Aligemeine Hinweise

+ Wenn Sie eine Messung an lhrem rechten Handgelenk vornehmen, legen Sie die Manschette genauso an wie
am linken Handgelenk.

Der Blutdruck kann sich zwischen dem rechten und linken Handgelenk unterscheiden, und die gemessenen
Blutdruckwerte konnen unterschiedlich sein. OMRON empfiehlt daher, immer dasselbe Handgelenk fiir
Messungen zu verwenden. Falls sich die Werte zwischen beiden Handgelenken sehr deutlich unterscheiden,
sollten Sie mit Ihrem Arzt absprechen, welches Handgelenk Sie fiir Messungen verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Manschette nicht tiber dem hervorstehenden Handgelenksknochen auen am
Handgelenk liegt.

Driicken Sie zum Anhalten der Messung einmal die Taste [START/STOP], um die Luft aus der Manschette
abzulassen.

Ihr Messgerat schaltet sich automatisch nach 2 Minuten aus.

+ Warten Sie zwischen einzelnen Messungen 2 - 3 Minuten. Wéhrend dieser Wartezeit entspannen sich die
Arterien und nehmen die Form vor der Messung wieder an. Abhéngig von Ihren physiologischen
Eigenschaften muss die Wartezeit ggf. erhoht werden.

Batterien einsetzen und auswechseln

+ Die mitgelieferten Batterien konnen eine kiirzere Lebensdauer haben als neue Batterien.
« Die Entsorgung gebrauchter Batterien sollte in Ubereinstimmung mit den 6rtlichen Vorschriften erfolgen.

1. Ubersicht iiber das Messgerit
1.1 Inhalt

Messgerat, 2 ,AAA"-Alkalibatterien, Hartschalenbox, Gebrauchsanweisung 1 und 2, Blutdruckpass
1.2 Monitor

@

a.  Manschette d. Speichertaste
(Handgelenksumfang 13,5 cm bis 21,5cm)  e.  Taste [Morgenmittelwert]
b. Anzeige f.  Taste [START/STOP]

c.  Batteriefach

1.3  Symbole auf der Anzeige
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A |Datum- und Uhrzeit-Anzeige
Speichersymbol

B
I? Erscheint bei Anzeige der gespeicherten Werte.

C | Systolischer Blutdruckwert

D | Diastolischer Blutdruckwert

Pulsanzeige/Speichernummer
Puls erscheint nach der Messung. ent.

E
Wenn Sie dieTasteC driicken, erscheint die Speichernummer ca. eine Sekunde lang, bevor
der Puls wieder auf der Anzeige erscheint.
E Symbol Luftablass
W | Erscheint beim Ablassen der Luft aus der Manschette.
Herzschlagsymbol

M

Blinkt beim Durchflhren einer Messung.

Symbol Morgenmittelwert

. Erscheint bei Anzeige der wochentlichen Durchschnittswerte, die am Morgen

H 20 | gemessen wurden.

AVG | Aufdem Display erscheinen Wochenmittelwerte fiir die morgendlichen Messungen
(iber einen Zeitraum von 4 Wochen.

Mittelwertsymbol
| Ill | Erscheint, wenn die Durchschnittswerte der letzten 2 oder 3 Messungen innerhalb
AVG von 10 Minuten angezeigt werden.

+ Verwenden Sie das Messgerat nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Hautirritationen oder

Unwohlsein auftreten.

Wenden Sie sich vor Verwendung des Messgeréts an Ihren Arzt, wenn Sie das Messgerat an einem Handgelenk

verwenden, an dem ein/e intravaskuldre/r Zugang oder Therapie, oder ein arteriovendser (A-V) Shunt

vorhanden ist, da voriibergehende Storungen des Blutflusses auftreten und zu Verletzungen fiihren kdnnen.

Wenn bei lhnen eine Brustamputation oder eine Lymphknotenausrdumung durchgefiihrt wurde, fragen Sie

Ihren Arzt, bevor Sie dieses Messgerat verwenden.

Wenden Sie sich vor Verwendung des Messgerats an Ihren Arzt, wenn Sie schwere Durchblutungsprobleme

oder Blutstorungen haben, da das Aufpumpen der Manschette zu Blutergiissen fiihren kann.

Messen Sie NICHT 6fter als ndtig, da es sonst aufgrund von Stérungen des Blutflusses zu Blutergiissen

kommen kann.

Pumpen Sie die Manschette NUR DANN auf, wenn sie am Handgelenk angelegt ist.

Entfernen Sie die Manschette, wenn wahrend der Messung kein Luftablass erfolgt.

Verwenden Sie das Messgerat AUSSCHLIESSLICH zum Messen des Blutdrucks.

Stellen Sie wéhrend der Messung sicher, dass sich kein mobiles Gerét oder anderes elektrisches Gerat, das

elektromagnetische Felder erzeugt, innerhalb von 30 cm von diesem Messgerat entfernt befindet. Dies kann

zu einem fehlerhaften Betrieb des Messgerdts und/oder fehlerhaften Werten fihren.

Zerlegen Sie das Messgerat und seine Komponenten NICHT und versuchen Sie NICHT, diese selbst zu

reparieren. Dies kdnnte zu falschen Messwerte fiihren.

Verwenden Sie das Messgerat NICHT an einem Ort, an dem es Feuchtigkeit oder Spritzwasser ausgesetzt sein

konnte. Dies konnte das Messgerat beschadigen.

Verwenden Sie dieses Messgerat NICHT in einem fahrenden Fahrzeug, wie z. B. in einem Auto.

Lassen Sie das Messgerat NICHT fallen und setzen Sie es keinen starken St6Ben oder Vibrationen aus.

Verwenden Sie dieses Messgerat NICHT an Orten mit hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit oder hohen oder

niedrigen Temperaturen. Siehe Kapitel 6.

Stellen Sie sicher, dass dieses Messgerét die Blutzirkulation nicht beeintrachtigt, indem Sie wéahrend der

Messung das Handgelenk beobachten.

Verwenden Sie dieses Messgerat NICHT gleichzeitig mit anderen medizinischen elektrischen Geraten (ME-

Geraten). Dies kann zu einem fehlerhaften Betrieb des Messgerats und/oder fehlerhaften Werten fiihren.

Mindestens 30 Minuten vor der Messung sind Baden, Alkohol- und Koffeingenuss, Rauchen, Sport und

Mahlzeiten zu meiden.

Ruhen Sie vor einer Messung mindestens 5 Minuten.

Entfernen Sie eng anliegende, dicke Kleidung und Accessoires von Ihrem Handgelenk, wéhrend Sie eine

Messung durchfiihren.

Halten Sie wahrend der Messung still und sprechen Sie NICHT.

Verwenden Sie dieses Messgerat NUR bei Personen, deren Handgelenksumfang innerhalb des fiir die

Manschette vorgegebenen Bereichs liegt.

Bevor Sie eine Messung durchfiihren, vergewissern Sie sich, dass sich das Messgerét an die Raumtemperatur

angepasst hat. Eine Messung nach einer extremen Temperaturverédnderung kann zu einem ungenauen

Messergebnis fiihren. Wurde das Messgerat bei der Mindest- oder Hochstaufbewahrungstemperatur

aufbewahrt, empfiehlt OMRON, das Messgerét vor der Durchfiihrung einer Messung bei der angegebenen

Betriebstemperatur ca. zwei Stunden lang aufwarmen oder abkiihlen zu lassen. Weitere Informationen zur

Betriebs- und Aufbewahrungs- bzw. Transporttemperatur finden Sie in Kapitel 6.

Falten Sie die Manschette NICHT zu stark.

Lesen und befolgen Sie vor der Entsorgung des Gerates, von Zubehor oder optionalen Teilen den Abschnitt

.Korrekte Entsorgung dieses Produkts” in Kapitel 8.

« Verwenden Sie dieses Messgerat nicht nach Ende der Nutzungsdauer. Informationen dazu erhalten Sie in
Kapitel 6.

Batterien einsetzen und auswechseln

« Die Batterien NICHT in verkehrter Richtung (Pole auf den falschen Seiten) einsetzen.

« Mit diesem Messgerat AUSSCHLIESSLICH 2,AAA"-Alkalibatterien verwenden. KEINE anderen Batterietypen
verwenden. KEINE neuen und gebrauchten Batterien zusammen verwenden. KEINE Batterien verschiedener
Marken zusammen verwenden.

+ Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Messgerét lange Zeit nicht benutzt wird.

+ Wenn Batteriesaure in lhre Augen gelangt, spiilen Sie diese sofort mit reichlich klarem Wasser aus. Suchen Sie
sofort lhren Arzt auf.

« Sollte Batteriefliissigkeit auf die Haut gelangen, sofort mit reichlich sauberem, lauwarmem Wasser abspiilen.
Wenn Reizungen, Verletzungen oder Schmerzen andauern, wenden Sie sich an lhren Arzt.

« Die Batterien nach Verfallsdatum NICHT verwenden.

« Uberpriifen Sie die Batterien regelméRig, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.

« Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Batterien, die fiir dieses Messgerat vorgesehen sind. Die Verwendung nicht
geeigneter Batterien kann das Gerat beschadigen und/oder zu Gefahren im Zusammenhang mit dem
Messgerét fiihren.

Batteriesymbol (fiir niedrigen Batterieladestand)

) A Blinkt bei niedrigem Batterieladestand.
— Batteriesymbol (fiir erschopften Batterieladestand)
Erscheint, wenn die Batterieladung erschopft ist.
Symbol Hypertonie
BFY | Erscheint, falls Ihr systolischer Blutdruck einen Wert von 135 mmHg und oder lhr
K diastolischer Blutdruck einen Blutdruck von 85 mmHg Ubersteigt.
Symbol Morgenhypertonie
Erscheint, wenn der wochentliche Morgenmittelwert bei 135/85 mmHg oder héher
liegt.
: Positionskontrolle
em= | Ihr Messgerét verfligt Giber einen integrierten, fortschrittlichen Positionssensor, der
== | als Hilfe bei der Bestimmung der korrekten Hohe des Messgeréts dient.
L ' Das Symbol ,, . “erscheint, wenn |hr Messgerat bei der Messung im Verhéltnis
— | zumHerzen die richtige Position hat. Wenn sich Ihr Messgerat in einer hdheren oder
- niedrigeren Position im Verhéltnis zum Herz befindet, wird die
== | Positionsbestimmungsleiste fir das Herz oberhalb oder unterhalb des Herzsymbols
== | angezeigt, um die korrekte Positionierung des Handgelenks zu steuern.
-—

Symbol UnregelmiBiger Herzschlag

Erscheint zusammen mit den Werten, wenn wahrend einer Messung mindestens
zweimal ein unregelmaBiger Herzschlag erkannt wird.

Ein unregelmaBiger Herzschlag ist definiert als ein Herzrhythmus, der weniger als
25 % oder mehr als 25 % des mittleren Herzrhythmus betragt, der erkannt wird,
wahrend lhr Messgerat den Blutdruck misst. Erscheint es wiederholt, empfehlen wir
lhnen dringend, einen Arzt zu konsultieren und dessen Anweisungen zu befolgen.

=
S

Symbol Bewegungsfehler

Erscheint zusammen mit den Messwerten, wenn sich lhr Kérper wahrend einer
Messung bewegt. Wenn das Symbol erscheint, entfernen Sie die Manschette und
warten Sie 2 bis 3 Minuten. Bleiben Sie dann ruhig sitzen und nehmen Sie eine
weitere Messung vor.

Symbol Manschettensitzkontrolle (OK)

Erscheint, wenn die Manschette beim Durchfiihren einer Messung ordnungsgemaf
@ am Handgelenk angelegt ist. Es erscheint auBerdem, wenn ehemalige Werte
angezeigt werden.

Symbol Manschettensitzkontrolle (locker)
Erscheint, wenn die Manschette beim Durchfiihren einer Messung nicht
ordnungsgemaf am Handgelenk angelegt ist. Es erscheint auBerdem, wenn

ehemalige Werte angezeigt werden.

2023 ESH* Richtlinie fiir die Verwaltung arterieller Hypertonie
Definitionen von Hypertonie bei Blutdruckmessungen in der Arztpraxis und zu Hause

In der Arztpraxis Zu Hause
Systolischer Blutdruck > 140 mmHg > 135 mmHg
Diastolischer Blutdruck >90 mmHg > 85 mmHg

Diese Wertebereiche stammen aus statistischen Angaben zu Blutdruck.

* European Society of Hypertension

I A Warnung

« Behandeln Sie sich NIE auf Basis Ihrer Werte selbst und stellen Sie auf dieser Basis auch NIE eigene
Diagnosen. Wenden Sie sich STETS an lhren Arzt.




2. Benutzung der Speicherfunktion

2.1  Anzeige des Durchschnittswerts
Das Messgerat kann einen Mittelwert basierend auf den letzten 2 oder 3 Messwerten errechnen, die
innerhalb von 10 Minuten gemessen wurden.

1. Wenn ihr Messgert aus ist, die Taste fiir mehr als 2 Sekunden halten.

Hinweis
« Falls furr diesen Zeitraum nur 2 Werte im Speicher sind, wird der
Mittelwert anhand dieser 2 Werte berechnet.
« Falls der Mittelwert hoch ist (siehe Abschnitt 1.3), erscheint das

Symbol ,, “

2.2 Anzeige des wochentlichen Morgenmittelwerts
Das Messgerat berechnet flr jeden Benutzer wochentliche Mittelwerte aus den am Morgen innerhalb
der letzten 4 Wochen durchgefiihrten Messungen und zeigt diese an.

1. Driicken Sie einmal die Taste .
Der wochentliche Morgenmittelwert fiir die aktuelle Woche , THIS
WEEK" erscheint auf dem Display.
Falls der wochentliche Morgenmittelwert hoch ist (siehe Abschnitt TS WK

40

1.3), erscheint das Symbol ,

B4
B

2. Driicken Sie danach erneut die Taste , um den Mittelwert fiir die vorherige
Woche anzuzeigen.
Das Messgerét zeigt ,-1 WEEK" fiir den Mittelwert der letzten Woche und bis zu ,-3 WEEK" fuir
die dltesten Mittelwerte an.

3. Driicken Sie die Taste [START/STOP], um Ihr Messgerat auszuschalten.

Wochentlicher Morgenmittelwert

Das ist der Mittelwert fir Messungen, die am Morgen (4:00 Uhr bis 09:59 Uhr) zwischen Sonntag
und Samstag erfasst werden. Es werden nur die ersten 3 Messungen vom Morgen zwischen
4:00 und 9:59 Uhr verwendet, um den Morgenmittelwert fiir jeden Tag zu errechnen.

Messungen vom Morgen

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch  Donnerstag Freitag Samstag
4:00 ‘ ‘ ‘ ‘
G -
@EEES - Die 3 ersten Messungen
-aE.
G
[
[
L[]
G
09:59

3. Sonstige Einstellungen

3.1 Positionskontrolle deaktivieren/aktivieren
Die Positionskontrolle ist standardméBig aktiviert.

1. Wenn ihr Messgerit aus ist, die Taste fur mehr als 10 Sekunden halten.

A1~
~ e
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Folgen Sie denselben Schritten wie oben, um die Positionskontrolle zu aktivieren.
Ihr Messgerat schaltet sich 3 Minuten nach Fertigstellung automatisch aus.

4. Fehlermeldungen und Problembehebung

Falls eines der unten genannten Probleme wahrend der Messung auftritt, sollten Sie zuerst
Uberpriifen, ob sich andere elektrische Gerate in einer Reichweite von 30 cm befinden. Wenn das
Problem weiterhin besteht, sehen Sie bitte in der folgenden Tabelle nach.

Anzeige/Fehler Mégliche Ursache Loésung

Legen Sie die Manschette
ordnungsgemal an und nehmen Sie
anschlieBend eine weitere Messung
vor. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt 3 in Anleitung 2.

E ‘ Die Manschette ist nicht
' richtig angelegt.

erscheint oder die

Manschette pumpt nicht

Die Manschette verliert Luft/ | Wenden Sie sich an lhren OMRON-

auf hat ein Leck. Einzelhdndler oder Vertreter.
Die Manschette 'SF.ZU Sta'ik Beim Vornehmen einer Messung die
aufgepumpt und tibersteigt . -
Manschette nicht beriihren.
. 300 mmHg.
erscheint
Sie bewegen sich oder reden
L' wiéhrend der Messung. Halten Sie still und sprechen Sie nicht
Vibrationen stéren eine wahrend einer Messung.
erscheint Messung.

Legen Sie die Manschette
ordnungsgemal an und nehmen Sie
anschlieBend eine weitere Messung
vor. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt 3 in Anleitung 2.

Halten Sie still und setzen Sie sich
waéhrend einer Messung korrekt hin.

ES
/ & / Der Puls wird nicht richtig
erfasst.

erscheint
Erscheint das Symbol ,, “
wiederholt, empfehlen wir lhnen
dringend, einen Arzt zu konsultieren.
n lhr Handgelenk wird wéhrend Bewegen S.Ie nicht Ihr Hanfjgelenk
. Nehmen Sie dann eine weitere
' einer Messung auf und ab M
bewegt lessung vor.
erscheint : Siehe Kapitel 3.
E Driicken Sie erneut die Taste [START/
. STOP]. Falls ,Er” immer noch erscheint,
r Das Messgerat ist defekt. sollten Sie Inren OMRON-Einzelhandler
erscheint oder -Vertreter kontaktieren.

Aktivieren Sie die Positionskontrolle.
Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt 3 in dieser Anleitung.

Die Positionskontrolle ist
deaktiviert.
Herzschlagsymbol

Es erscheinen weder das
Herz-Symbol in der
Positions-kontrolle noch
die Positions-kontrolle.

Es wird der Austausch der beiden
Alkalibatterien gegen neue empfohlen.
Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt 1 in Anleitung 2.

a

blinkt

Batteriestand niedrig.

5. Wartung

5.1 Wartung
Folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, um Ihr Messgerat vor Beschadigungen zu schiitzen:
« Durch Verédnderungen oder Modifikationen, die vom Hersteller nicht genehmigt sind, wird die
Benutzergarantie ungiiltig.

I /\Vorsicht

« Zerlegen Sie das Messgerat und seine Komponenten NICHT und versuchen Sie NICHT, diese selbst
zu reparieren. Dies konnte zu falschen Messwerte fiihren.

5.2 Aufbewahrung
Das Messgerat in der Hartschalenbox lassen, wenn es nicht verwendet wird.
« Bewahren Sie Ihr Messgerét an einem sauberen, sicheren Ort auf.
Lagern Sie Ihr Messgerat nicht unter folgenden Bedingungen:
« Wenn das Messgerét feucht ist.
« An Orten, die extremen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, Staub oder
atzenden Dampfen, wie etwa Bleichmitteln, ausgesetzt sind.
« An Orten, die Erschiitterungen oder StoBen ausgesetzt sind.

5.3 Reinigen des Messgerites
« Keine Scheuermittel oder fliichtigen Reinigungsmittel verwenden.
« Wischen Sie das Messgerat und die Handgelenkmanschette mit einem weichen trockenen Tuch oder einem wei-
chen, mit neutraler Seife befeuchteten Tuch ab und wischen Sie anschlieBend mit einem trockenen Tuch nach.
« Das Messgerat und die Manschette nicht waschen oder in Wasser eintauschen.
+ Zum Abwischen des Messgerétes und der Handgelenkmanschette kein Benzin, Verdiinner oder
ahnliche Loésungsmittel verwenden.

5.4 Kalibrierung und Wartung
- Die Genauigkeit dieses Blutdruckmessgerates wurde sorgféltig geprift und im Hinblick auf eine
lange nutzbare Lebensdauer entwickelt.
« Es wird im Allgemeinen empfohlen, bei dem Messgerat alle zwei Jahre eine messtechnische
Kontrolle durchfiihren zu lassen, um die korrekte Funktion und die Genauigkeit des Gerates
sicherzustellen. Wenden Sie sich an lhren autorisierten OMRON-Fachhandler oder den OMRON-

Kundenservice, dessen Adresse auf der Verpackung oder den beigelegten Broschiiren angegeben ist.

6. Specifications

Tensiomeétre bracelet automatique
RS4 (HEM-6181-E)
Mode d’emploi (1)

Date de publication : 2024-08-20
ALl for Healthcare

Lisez le mode d’emploi avant utilisation.

Les informations de sécurité importantes sont indiquées dans
le Mode d’emploi (1.

Le réglage du tensiométre bracelet est expliqué dans le Mode
d’emploi (2).

Produktkategorie Elektronische Blutdruckmessgerate
Produktbeschreibung Automatisches Handgelenk-Blutdruckmessgerat
Modell (Code) RS4 (HEM-6181-E)

Anzeige Digitales LCD-Display

Druckmessbereich der Manschette 0 bis 299 mmHg

SYS: 60 bis 260 mmHg

Blutdruckmessbereich DIA: 40 bis 215 mmHg

Pulsmessbereich 40 bis 180 Schlage/Min.

Druck: £3 mmHg

Genauigkeit Puls: £5 % des angezeigten Werts
Aufpumpen Automatisch mit Elektro-Pumpe
Luftablass Automatisches schnelles Ablassen
Messmethode Oszillometrische Methode
Betriebsmodus Dauerbetrieb

IP-Klassifizierung P22

Nennleistung 3V Gleichstrom, 3,0 W

Stromquelle 21,5-V-,AAA“-Alkalibatterien

Batterielebensdauer Ca. 300 Messungen (mit neuen Alkalibatterien)

Betriebslebensdauer 5 Jahre oder 10.000 Messungen, je nachdem, was zuerst eintritt.

+10 °C bis +40 °C / 15 bis 90 % RH (nicht kondensierend) /

Betriebsbedingungen 800 bis 1.060 hPa

Lagerungs-/Transportbedingungen -20 °C bis +60 °C/ 10 bis 90 % RH (nicht kondensierend)

Gewicht Circa 86 g (ohne Batterien)
Circa 93 mm (B) x 62 mm (H) x 20 mm (T)
Abmessungen (Ohne Manschette)
Messbarer Handgelenksumfang 13,5 bis 21,5 cm
Speicher Speichert bis zu 60 Werte
Inhalt Messgerat, Hartschalenbox, 2 ,AAA”-Alkalibatterien,

Gebrauchsanweisung 1 und 2, Blutdruckpass

Schutz vor Stromschlagen ME-Gerdt mit interner Versorgung

Anwendungsteil Typ BF (Manschette)
Hochsttemperaturfurdas Weniger als +48 °C
Anwendungsteil

Hinweis

- Anderung dieser technischen Daten ohne Ankiindigung vorbehalten.

« In der klinischen Validierungsstudie wurde K5 zur Messung des diastolischen Blutdrucks bei
85 Probanden verwendet.

« Dieses Messgerat wurde gemaf den Anforderungen der Norm EN ISO 81060-2:2014 klinisch getestet und
entspricht den Anforderungen der Normen EN ISO 81060-2:2014 und EN ISO 81060-2:2019 + A1:2020.

« Die IP-Klassifizierung gibt den Schutzgrad von Gehdusen gemaR IEC 60529 an. Das Messgerit ist vor festen
Fremdkorpern mit einem Durchmesser von 12,5 mm und mehr - etwa einem Finger - sowie schrag
fallenden Wassertropfen geschiitzt, die bei der normalen Verwendung Probleme verursachen kénnen.

- Dieses Gerat ist nicht zur Verwendung bei Schwangeren validiert worden.

- Bitte melden Sie etwaige schwerwiegende Vorfille, die sich auf dieses Gerét beziehen, dem
Hersteller und der zustandigen Stelle des Mitgliedsstaats, in dem Sie niedergelassen sind.

7. Eingeschrankte Garantie

Vielen Dank fiir den Kauf eines OMRON-Produkts. Diese Produkt wurde aus hochwertigen Materialien
und mit groBer Sorgfalt hergestellt. Es wurde entwickelt, um Sie voll zufriedenzustellen, insofern es
korrekt betrieben und gewartet wird, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

OMRON Ubernimmt fiir dieses Produkt eine Garantie fiir die Zeitdauer von 5 Jahren nach dem Kauf.
OMRON garantiert die korrekte Konstruktion, Fertigung und Materialien fiir dieses Produkt. Wahrend
dieser Garantiedauer ibernimmt OMRON, ohne Gebuhren flr Arbeiten oder Teile zu erheben, die
Reparatur bzw. den Austausch defekter Produkte oder defekter Teile.

Die Garantie deckt folgende Punkte nicht ab:

A. Transportkosten und Transportrisiken.

. Kosten fiir Reparaturen bzw. Defekte, die durch Reparaturen unbefugter Personen entstanden sind.

B.

C. RegelmaBige Uberpriifungs- und Wartungsarbeiten.

D. Ausfall oder Verschleif optionaler Teile oder anderen Zubehérs auler dem Hauptgerat selbst,
auBer oben ausdriicklich garantiert.

E. Kosten, die durch eine Anspruchsverweigerung entstehen (hier werden Geblhren erhoben).

F. Jegliche Schaden und Verletzungen, die versehentlich oder durch Missbrauch entstehen.

G. Kalibrierungsdienste sind nicht in der Garantie enthalten.

Falls Garantieleistungen in Anspruch genommen werden mussen, wenden Sie sich an den Handler, bei

dem das Produkt gekauft wurde, oder einen autorisierten OMRON-Vertreter. Die Adresse finden Sie auf der

Produktverpackung/den Broschiiren oder erhalten Sie bei Ihrem Fachhandler. Falls Sie Schwierigkeiten

haben sollten, den OMRON-Kundendienst zu finden, wenden Sie sich fiir weitere Informationen an uns.

www.omron-healthcare.com

Eine Reparatur oder ein Austausch im Rahmen der Garantie fiihrt nicht zu einer Verldngerung oder

Erneuerung der Garantiedauer.

Die Garantie wird nur gewéhrt, wenn das komplette Produkt zusammen mit der Originalrechnung/

dem Kassenbeleg fiir den Kunden ausgestellt und durch den Handler zurtickgesandt wird.

8. Leitfaden und Herstellererkldarung

- Dieses Blutdruckmessgerat wurde gemaR der europaischen Norm EN1060 entwickelt.
Nichtinvasive Blutdruckmessgerate Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Teil 3: Erganzende
Anforderungen fiir elektromechanische Blutdruckmessgerate.

« Dieses OMRON-Produkt wurde unter Einhaltung des strengen Qualitdtssystems von OMRON
HEALTHCARE Co,, Ltd., Japan, hergestellt. Das Herzsttick flir OMRON-Blutdruckmessgerate, der
Drucksensor, wird in Japan hergestellt.

Wichtige Informationen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV)

Das HEM-6181-E (Hersteller: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.) entspricht der Norm tber
elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV-Norm) EN60601-1-2:2015+A1:2021.

Weitere Dokumente in Ubereinstimmung mit dem Standard EMV finden Sie unter
www.omron-healthcare.com. Lesen Sie sich auf der Website die EMV-Informationen zu HEM-6181-E durch.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromiill)

]

erscheint oder das
Messgerat wird wahrend
einer Messung unerwartet
ausgeschaltet.

Tauschen Sie die beiden Alkalibatterien
sofort gegen neue aus. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt
1in Anleitung 2.

Batterien sind aufgebraucht.

Tauschen Sie die beiden Alkalibatterien

Batterien sind vollsténdig sofort gegen neue aus. Weitere

Keine Energieversorgung.

N aufgebraucht. Informationen finden Sie im Abschnitt
Auf der Anzeige des 1in Anleitung 2.
Messgeréts erscheint Priffen Sie. ob die B e richtia inael
nichts. Die Batterien sind nicht richtig riifen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt

wurden. Weitere Informationen finden Sie

herum eingelegt. im Abschnitt 1in Anleitung 2.

Der Blutdruck unterliegt standigen Schwankungen. Viele Faktoren wie
Belastung, Tageszeit und die Art und Weise des Anlegens der Manschette
konnen sich auf Ihren Blutdruck auswirken. Lesen Sie hierzu die
Abschnitte 9 in dieser Anleitung und Abschnitt 3-5 in Anleitung 2.

Es erscheinen zu hohe
oder zu niedrige Werte.

Driicken Sie auf die Taste [START/STOP], um das Messgerat
auszuschalten, und driicken Sie dann zum Start der Messung die Taste
erneut. Besteht das Problem weiterhin, alle Batterien herausnehmen
und 30 Sekunden lang warten. Die Batterien dann wieder einsetzen.
Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie lhren OMRON-
Einzelhdndler oder -Vertreter kontaktieren.

Beim Auftreten anderer
Probleme.

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehérigen Literatur gibt
an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen
Haushaltsmdill entsorgt werden darf.

Entsorgen Sie dieses Produkt bitte getrennt von anderen Abfallen, um der Umwelt bzw. der
menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Miillbeseitigung zu schaden. Recyceln
Sie das Gerat, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fordern.
Private Nutzer sollten den Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die
zustandigen Behdrden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das _
Geréat auf umweltfreundliche Weise recyceln kénnen.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags
konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemdill entsorgt werden.

9. Tipps zur Blutdruckmessung

Befolgen Sie diese Anweisungen, um genaue Messwerte sicherzustellen:

« Durch Stress steigt der Blutdruck. Vermeiden Sie Messungen zu stressreichen Zeiten.

« Die Messungen sollten an einem ruhigen Ort durchgefiihrt werden.

« Esist wichtig, jeden Tag zu dem gleichen Zeiten zu messen. Es wird empfohlen, morgens und
abends zu messen.

« Denken Sie daran, Aufzeichnungen Ihrer Blutdruck- und Pulsmesswerte fiir Ihren Arzt
bereitzuhalten. Eine Einzelmessung gibt kein genaues Bild Ihres wahren Blutdrucks.
Bitte verwenden Sie das Blutdruck-Tagebuch, um Aufzeichnungen tiber mehrere Messwerte tiber
einen bestimmten Zeitraum zu fiihren. Die PDF-Dateien fiir das Tagebuch kénnen Sie unter
www.omron-healthcare.com herunterladen.

Introduction

Merci d'avoir fait 'acquisition du Tensiométre bracelet automatique RS4. Ce tensiométre doit étre
porté sur le poignet.

1l a recours a laméthode oscillométrique pour la mesure de la pression artérielle. Lorsque le bracelet se gonfle, ce
tensiométre détecte les pulsations de pression de |'artére sous le bracelet. Les pulsations sont appelées pulsations
oscillométriques. Le capteur électronique de tension affiche un relevé numérique de la pression artérielle. La pression
artérielle de I'utilisateur peut étre mesurée de fagon non invasive et, tout simplement, dans I'environnement familial.
Cet appareil permet aux personnes en bonne santé ou soucieuses de leur santé et aux patients souffrant
d'hypertension d'obtenir chez eux une indication précise de tout changement au niveau de leur pression artérielle.

Consignes de sécurité

Ce mode d’emploi vous donne des informations importantes sur le Tensiométre bracelet automatique
RS4. Pour garantir I'utilisation correcte et stre de ce tensiométre, veuillez LIRE et COMPRENDRE toutes les
instructions de sécurité et de fonctionnement. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous avez
des questions, contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON avant toute utilisation du
tensiométre. Pour obtenir des renseignements précis sur votre tension artérielle, consultez votre médecin.
Objectif visé

Ce tensiomeétre numérique est congu pour mesurer la pression artérielle et le pouls, avec une circonférence de
poignet comprise entre 13,5 et 21,5 cm, chez les patients adultes a méme de comprendre le présent mode
d’emploi. Les utilisateurs peuvent inclure les patients eux-mémes. Ce tensiométre détecte les pulsations
cardiaques irréguliéres pendant la mesure et I'indique par le biais d'un symbole accompagnant le résultat de
la mesure. Il est principalement destiné a un usage multiple par des patients multiples pour une utilisation
générale au domicile.

Réception et inspection

Sortez le tensiométre de son emballage et vérifiez qu'il n’est pas endommagé. Si le tensiometre est
endommagé, NE L'UTILISEZ PAS et contactez votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Informations importantes sur la sécurité

Veuillez lire la section Informations importantes sur la sécurité dans le présent mode d’emploi avant
d'utiliser ce tensiométre.

Suivez attentivement le présent mode d’emploi pour votre sécurité.

Conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Pour obtenir des renseignements précis sur votre
tension artérielle, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait causer la mort ou une
blessure grave.

I A\ Avertissement

N'utilisez PAS ce tensiomeétre sur des bébés, des enfants ou des personnes qui ne sont pas en mesure de s'exprimer.
+ N'effectuez PAS de changements dans les doses de médicaments pris en fonction des relevés de ce
tensiométre. Suivez le traitement prescrit par votre médecin. SEULS les médecins sont qualifiés pour
diagnostiquer et traiter I'hypertension.

N'utilisez PAS ce tensiométre sur un poignet blessé ou un poignet sous traitement médical.

N'installez PAS le bracelet sur votre poignet lors d'une perfusion intraveineuse ou d'une transfusion sanguine.
N'utilisez PAS ce tensiomeétre a proximité d'équipements chirurgicaux a haute fréquence (HF), d'équipements
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou d'un appareil de tomographie par ordinateur (TO). Cela
pourrait entrainer le fonctionnement incorrect de ce tensiométre et/ou compromettre la précision du relevé.
N'utilisez PAS ce tensiométre dans un environnement riche en oxygéne ou a proximité de gaz inflammables.
Consultez votre médecin avant d'utiliser ce tensiométre si vous souffrez d'arythmies courantes, telles que les
extrasystoles auriculaires ou ventriculaires, d'une fibrillation auriculaire, de sclérose artérielle, d'irrigation
sanguine insuffisante, de diabéte, de pré-éclampsie et de troubles de la fonction rénale, ou si vous étes
enceinte. ATTENTION, ces troubles, ainsi que tout mouvement, tremblement ou frisson du patient, peuvent
affecter le relevé de la mesure.

Vous ne devez JAMAIS établir vous-méme un diagnostic ou instaurer un traitement selon les relevés.
Consultez TOUJOURS votre médecin.

Ce produit comprend de petites pieces pouvant constituer un risque d'étouffement en cas d'ingestion par des
bébés ou des enfants.

Manipulation et utilisation des piles
+ Gardez les piles hors de la portée des bébés ou des enfants.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait causer une blessure
superficielle ou légére a I'utilisateur ou au patient, ou
endommager I'équipement ou d’autres objets.

/\ Précaution

Si une géne ou une irritation cutanée se manifeste, arrétez d'utiliser ce tensiométre et consultez votre médecin.
Consultez votre médecin avant d'utiliser ce tensiométre sur un poignet ol se trouve un accés ou un traitement
intravasculaire ou une dérivation artérioveineuse (A-V) car I'interférence temporaire sur le débit sanguin
pourrait entrainer des lésions.

Si une mastectomie ou une ablation de ganglion lymphatique a été subie, consulter un médecin avant
d'utiliser ce tensiometre.

Consultez votre médecin avant d'utiliser ce tensiomeétre si vous souffrez de graves problémes de circulation
sanguine ou de troubles sanguins, car le gonflement du bracelet peut provoquer des ecchymoses.

NE prenez PAS de mesures plus souvent que nécessaire, car des ecchymoses, dues a I'interférence de la
circulation sanguine, peuvent apparaitre.

Gonflez le bracelet UNIQUEMENT lorsqu'il est installé sur le haut du poignet.

Retirez le bracelet s'il ne se dégonfle pas pendant une prise de mesure.

N'utilisez PAS ce tensiometre & des fins autres que la mesure de la pression artérielle.

Pendant la mesure, veillez a ce qu'aucun appareil mobile ou tout autre appareil électrique émettant des
champs électromagnétiques ne se trouve a une distance de 30 cm de ce tensiométre. Cela pourrait entrainer
le fonctionnement incorrect de ce tensiométre et/ou compromettre la précision du relevé.

Vous NE devez PAS démonter ni tenter de réparer ce tensiomeétre ou ses composants. Cela pourrait
compromettre la précision du relevé.

N'utilisez PAS ce tensiométre dans un lieu humide ou un lieu o il risquerait de recevoir des éclaboussures.
Cela pourrait 'endommager.

« N'utilisez PAS ce tensiométre dans un véhicule en mouvement comme une voiture.

NE faites PAS tomber ou ne soumettez pas ce tensiometre a des chocs forts ou des vibrations.

N'utilisez PAS ce tensiométre dans des lieux ol le taux d’humidité ou la température est haute ou basse.
Reportez-vous au chapitre 6.

Assurez-vous que ce tensiométre ne nuit pas a la circulation sanguine en observant le poignet pendant la mesure.
N'utilisez PAS ce tensiomeétre en méme temps qu’un autre équipement électromédical (EM). Cela pourrait
entrainer le fonctionnement incorrect de ce tensiométre et/ou compromettre la précision du relevé.

Evitez de manger, d'ingérer de I'alcool ou de la caféine, de fumer, de faire de I'exercice et de vous baigner
pendant au moins 30 minutes avant de prendre une mesure.

Reposez-vous au moins 5 minutes avant de prendre une mesure.

Retirez les vétements serrés ou épais et tout accessoire du poignet lors d'une prise de mesure.

Demeurez immobile et NE parlez PAS pendant la prise de mesure.

Utilisez ce tensiométre UNIQUEMENT chez les personnes dont la circonférence du poignet correspond a la
plage spécifiée du bracelet.

Assurez-vous que ce tensiométre est a température ambiante avant de prendre une mesure. La prise de mesure
aprés un changement extréme de température risque d’entrainer un relevé inexact. OMRON recommande de
laisser le tensiométre se réchauffer ou refroidir pendant environ 2 heures lorsqu'il est utilisé dans un
environnement a la température spécifiée comme étant celle des conditions de fonctionnement, aprés avoir
été stocké a latempérature de stockage maximale ou minimale. Pour obtenir des informations supplémentaires
sur les températures de fonctionnement et de stockage/transport, reportez-vous au chapitre 6.

NE pliez PAS le bracelet de maniére excessive.

Lisez attentivement et suivez les directives « Elimination appropriée de ce produit » au chapitre 8 lors de la
mise au rebut de |'appareil et des accessoires ou composants optionnels utilisés.

N'utilisez PAS ce tensiométre une fois la période de durabilité terminée. Reportez-vous au chapitre 6.

Manipulation et utilisation des piles

« Vous NE devez PAS insérer les piles en alignant leurs polarités de maniere incorrecte.

« Utilisez UNIQUEMENT 2 piles alcalines « AAA » avec ce tensiométre. N'utilisez PAS d'autres types de piles.
N'utilisez PAS une pile usagée et une pile neuve ensemble. N'utilisez PAS des piles de différentes marques.
Retirez les piles si ce tensiométre n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

En cas de projection du liquide provenant des piles dans les yeux, rincezimmédiatement et abondamment a
I'eau. Consultez votre médecin immédiatement.

Sile liquide situé dans la pile entre en contact avec votre peau, lavez immédiatement et abondamment votre
peau a l'eau claire et tiéde. Si les irritations, blessures ou douleurs persistent, consultez votre médecin.
N'utilisez PAS les piles aprés leur date de péremption.

« Vérifiez régulierement les piles pour vous assurer qu’elles sont en bon état de marche.

Utilisez UNIQUEMENT les piles spécifiées pour ce tensiomeétre. L'utilisation de piles non adaptées peut
endommager et/ou étre dangereuse pour ce tensiométre.

[ Remarques générales

Pour effectuer une mesure sur le poignet droit, procédez de la méme fagon que pour I'application sur le
poignet gauche.

La pression artérielle peut étre différente entre le poignet droit et le poignet gauche et les valeurs mesurées de
la pression artérielle peuvent également étre différentes. OMRON recommande de toujours utiliser le méme
poignet pour la mesure. Si les valeurs mesurées aux deux poignets sont trés différentes, consultez votre
médecin pour savoir quel poignet utiliser pour les mesures.

Assurez-vous que le bracelet ne couvre pas la partie osseuse saillante du poignet a sa face externe.

Pour arréter la mesure, appuyez une fois sur le bouton [START/STOP] pour dégonfler le bracelet.

Le tensiometre s'éteint automatiquement aprés 2 minutes.

Attendez 2 a 3 minutes entre les mesures. Ce temps d'attente permet la décompression des artéres et leur
retour a la forme qu'elles avaient avant la mesure. Il est possible qu'il faille augmenter le temps d'attente en
fonction des caractéristiques physiologiques individuelles.

Manipulation et utilisation des piles
« Il se peut que les piles fournies aient une durée de vie plus courte que des piles neuves.
« La mise au rebut des piles usagées doit étre effectuée conformément aux réglements locaux.

1. Connaitre votre tensiomeétre

1.1  Table des matieres
Tensiométre, 2 piles alcalines AAA, étui de rangement, modes d’emploi 1 et 2, carte de la pression artérielle

1.2 Tensiométre

Bouton [Mémoire]
Bouton [Moyenne matinale]
Bouton [START/STOP]

a. Bracelet (circonférence du poignet 13,5cma21,5cm)  d.
b.  Ecran e
c.  Compartiment des piles f.

1.3 Symbolesal’écran
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A |Affichage de la date et de I'heure

B Symbole de la mémoire
@ S'affiche lors de la visualisation des relevés enregistrés en mémoire.

C |Relevé de la pression artérielle systolique
D |Relevé de la pression artérielle diastolique

Affichage du pouls / nombre en mémoire
La fréquence du pouls s'affiche aprés la mesure.

E
Lorsque vous appuyez sur le bouton le numéro en mémoire s'affiche pendant environ
une seconde avant |'affichage de la fréquence du pouls.
E Symbole de dégonflement
W | saffiche durant le dégonflement du bracelet.
G % Symbole de rythme cardiaque

Clignote lors de la prise de mesure.

2.2 Affichage des moyennes hebdomadaires du matin
Le tensiometre calcule et affiche les moyennes hebdomadaires des mesures réalisées le matin
pendant 4 semaines.

1. Appuyez une fois sur le bouton .
La moyenne hebdomadaire du matin de la semaine en cours THIS
WEEK s'affiche & I'écran.

Sila moyenne hebdomadaire du matin est élevée (cf. section 1.3), le

symbole « 5.

51

THIS WEEK
‘

» s'affiche.

2. Appuyez a plusieurs reprises sur le bouton
semaines précédentes.
Le tensiométre affiche -1 WEEK pour la moyenne de la semaine précédente, jusqu’a -3 WEEK
pour le jeu de moyennes le plus ancien.

pour afficher la moyenne des

5.3 Nettoyage du tensiométre
« N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou volatils.
« Utiliser un chiffon doux et sec ou un chiffon doux avec du savon neutre pour essuyer votre
tensiometre et le bracelet, puis les essuyer a I'aide d'un chiffon sec.
« Ne lavez pas ou n'immergez pas le tensiométre et le bracelet dans I'eau.
« Ne pas utiliser d’essence, de diluant ou autre solvant pour essuyer votre tensiométre et le bracelet.

5.4 Etalonnage et entretien
- Des tests rigoureux ont été réalisés afin de garantir la précision de ce tensiomeétre et de lui assurer
une longue durée de vie.
« llest généralement recommandé de faire inspecter I'appareil tous les 2 ans afin de garantir son bon
fonctionnement et sa précision. Consultez le revendeur OMRON agréé ou le service clientéle
d’OMRON a I'adresse indiquée sur I'emballage ou dans la documentation fournie.

6. Spécifications

Catégorie de produit Sphygmomanometres électroniques

Description du produit Tensiométre bracelet automatique

Modele (code) RS4 (HEM-6181-E)

3. Appuyez sur le bouton [START/STOP] pour éteindre le tensiomeétre.

Calcul de la moyenne hebdomadaire du matin

I s'agit de la moyenne des mesures réalisées le matin (entre 4:00 et 9:59) du dimanche au samedi.
Seules les 3 premiéres mesures prises le matin entre 4:00 et 9:59 serviront a calculer la moyenne du
matin de chaque jour.

Mesures du matin

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
4:00 ‘ ‘ ‘ ‘
G
@D <5 3 premiéres mesures
CEERS
[+ ]
3
°
L]
L]
09:59

3. Autresréglages

3.1 Activation/désactivation de l'indicateur de positionnement
L'indicateur de positionnement est activé par défaut.

Ecran Ecran numérique ACL

Plage de pression du bracelet 02299 mmHg

Plage de mesure de la pression
artérielle

SYS:60 a 260 mmHg
DIA:40a215 mmHg

Plage de mesure du pouls 40 a 180 pulsations/min.

Pression : 3 mmHg

Précision Pouls : £5 % du relevé affiché
Gonflement Automatique avec pompe électrique
Dégonflement Dégonflement rapide automatique

Méthode de mesure Méthode oscillométrique

Mode de fonctionnement Fonctionnement continu

Classification IP P22

Valeur nominale DC3V30W

Source d'alimentation 2 piles alcalines AAA 1,5V

Autonomie des piles Environ 300 mesures (avec des piles alcalines neuves)

Période de durabilité (durée de vie) 5ansou 10000 utilisations, a la premiére des deux échéances.

+10°Ca+40°C/ 15 a 90 % HR (sans condensation) /

Conditions de fonctionnement 8003 1060 hPa

et maintenez-le

1. Lorsque le tensiométre est éteint, appuyez sur le bouton
enfoncé pendant plus de 10 secondes.

AT

~ s

20 B
"y

Pour activer l'indicateur de positionnement, suivez les mémes étapes que ci-dessus.
Le tensiométre s'éteint automatiquement aprés 3 secondes.

4. Messages d’erreur et conseils de dépannage

Si I'un des problémes ci-aprés est rencontré durant la mesure, vérifiez d'abord qu‘aucun autre appareil

électrique ne se trouve a une distance de 30 cm. Si le probléme persiste, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Conditions d'entreposage/de e L60°C /104 90 9% HR (sans condensation)

transport

Poids Environ 86 g sans les piles

Dimensions Environ 93 mm (I) x 62 mm (h) x 20 mm (L) (bracelet non inclus)
ﬁ]i;csc;r:;irlznce du poignet 13,5321,5¢m

Mémoire Enregistre jusqu’a 60 relevés

Tensiomeétre, étui de rangement, 2 piles alcalines AAA, modes

Table des matiéres , X ! .
d’emploi 1 et 2, carte de la pression artérielle

Protection contre les chocs électriques  Matériel électromédical a alimentation interne

Partie appliquée Type BF (bracelet)

Température maximale de la partie

A Inférieure a +48 °C
appliquée

Affichage/probléeme Causes possibles Solution
Appliquez correctement le bracelet
' Le bracelet n'est pas puis prenez une autre mesure.
' correctement appliqué. Reportez-vous au chapitre 3 du mode
) d’emploi 2.
s'affiche ou le bracelet ne — .
se gonfle pas. Le bracelet laisse échapper de | Contactez votre détaillant ou votre
: l'air. revendeur OMRON.

Symbole de moyenne matinale
H s, | Saffiche lors de la visualisation des relevés moyens hebdomadaires effectués le matin.
AVG | Les moyennes hebdomadaires des mesures réalisées le matin sur 4 semaines

Le bracelet est trop gonflé,
dépassant 300 mmHg.

Ne touchez pas le bracelet lorsque vous
prenez une mesure.

=

& Symbole des piles (faibles)
Clignote lorsque les piles sont faibles.
— Symbole des piles (épuisées)
S'affiche lorsque les piles sont épuisées.
Symbole d’hypertension
Py | S'affiche si la pression artérielle systolique est supérieure ou égale a 135 mmHg et/
K ou si la pression artérielle diastolique est supérieure ou égale a 85 mmHg.

Symbole d’hypertension matinale
S'affiche si la moyenne hebdomadaire du matin est supérieure ou égale a 135/85 mmHg.

Indicateur de positionnement
Le tensiometre est doté d'un capteur de positionnement sophistiqué intégré
destiné a aider a déterminer si le tensiometre est a la bonne hauteur.

Le symbole « ' » s'affiche lorsque le tensiométre est a la position correcte par

rapport au cceur durant une mesure. Lorsque le tensiometre est a une position plus
haute ou plus basse que le cceur, la barrette de situation s'affiche au-dessus ou en
dessous du symbole du coeur pour guider le positionnement correct du poignet.

,_

Symbole de rythme cardiaque irrégulier

S'affiche avec les relevés lorsqu’un rythme irrégulier est détecté au moins 2 fois
durant une mesure.

Un rythme cardiaque irrégulier est un rythme dont la fréquence est supérieure ou
inférieure de 25 % par rapport a la moyenne détectée lorsque votre tensiométre
mesure la pression artérielle. Si ce symbole continue de s'afficher, nous vous
recommandons de consulter votre médecin et de suivre ses indications.

Symbole d’erreur causée par un mouvement

S'affiche paralléelement aux relevés lorsque vous bougez pendant une mesure. Si ce
symbole s'affiche, retirez le bracelet et patientez pendant 2 & 3 minutes. Demeurez
immobile puis prenez une autre mesure.

Symbole du guide d’enroulement du bracelet (OK)

<0K» S'affiche si le bracelet est correctement enroulé autour du poignet lors de la prise
de mesure. |l s'affiche aussi lors de la visualisation des relevés antérieurs.

=
«©

N ,&\

Symbole du guide d’enroulement du bracelet (lache)
S'affiche si le bracelet n’est pas correctement enroulé autour du poignet lors de la
prise de mesure. Il s'affiche aussi lors de la visualisation des relevés antérieurs.

Recommandations ESH 2023* pour la gestion de I’hypertension artérielle
Définitions de I'hypertension par niveau de pression artérielle en cabinet et a domicile

s'affichent a I'écran. s'affiche
Symbole de valeur moyenne Vous bougez ou parlez
1 Dall | S'affiche lors de la visualisation des relevés moyens des 2 ou 3 derniers relevés pris pendant une mesure. La Restez immobile et ne parlez pas
AVG | dans un intervalle de 10 minutes. mesure est perturbée par des | pendant la mesure.
s'affiche vibrations.

Appliquez correctement le bracelet
puis prenez une autre mesure.
Reportez-vous au chapitre 3 du mode
d’emploi 2.

Restez immobile et asseyez-vous
correctement pendant la mesure.

Sile symbole « » continue de

s'afficher, nous vous recommandons de
consulter votre médecin.

La fréquence du pouls n'est
pas correctement détectée.

s'affiche

Ne bougez pas votre poignet, puis
effectuez une autre mesure.
Reportez-vous au chapitre 3.

E I lI Vous levez et abaissez votre

poignet durant une mesure.

s'affiche
Appuyez a nouveau sur le bouton
r Le tensiométre est [START/STOP]. Si Er s'affiche encore,
défectueux. contactez votre détaillant ou votre
s'affiche revendeur OMRON.

Activez 'indicateur de positionnement.
Reportez-vous au chapitre 3 de ce
mode d’emploi.

L'indicateur de

Symbole du coeur positionnement est désactivé.

Le symbole du coeur ne
s'affiche pas dans
l'indicateur de
positionnement et aucune
barrette de situation ne

s'affiche.
Il est recommandé de remplacer toutes
I : ) . les piles par 2 piles alcalines neuves.
‘ Les piles sont faibles. piles par 2 p N
- Reportez-vous au chapitre 1 du mode
clignote

d’emploi 2.

Remplacez immédiatement toutes les
piles par 2 piles alcalines neuves.
Reportez-vous au chapitre 1 du mode
d’emploi 2.

-

s'affiche ou le tensiometre | Les piles sont épuisées.
est éteint parinadvertance
pendant une mesure

Remarque

- Ces spécifications sont sujettes a modification sans préavis.

« Lors de I'étude de validation clinique, K5 a été utilisé sur 85 sujets afin de déterminer la pression
artérielle diastolique.
Ce tensiométre fait I'objet d'un examen clinique conformément aux exigences de la norme
EN1SO 81060-2:2014 et est conforme aux normes EN ISO 81060-2:2014 et
EN ISO 81060-2:2019+A1:2020.
La classification IP indique le degré de protection procuré par les boitiers conformément a la
norme IEC 60529. Ce tensiométre est protégé contre les corps solides étrangers de 12,5 mm de
diamétre ou plus, comme les doigts, et contre les chutes obliques de gouttes d’eau qui pourraient
engendrer des problémes en fonctionnement normal.
L'utilisation de ce tensiométre chez les femmes enceintes na pas été validée.
Veuillez déclarer au fabricant et aux autorités compétentes de I'Etat membre dans lequel vous étes
établi tout incident grave étant survenu par rapport a cet appareil.

" ADEPOSER A DEPOSER
Cet appareil, ENMAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires,

piles et cordons
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez Ia réparation ou le don de votre appareil

7. Garantie limitée

Merci d'avoir acheté un produit OMRON. Ce produit est fabriqué a I'aide de matériaux de haute

qualité et les plus grands soins ont été apportés a sa fabrication. Il est congu pour vous apporter toute

satisfaction, a condition de I'utiliser et de I'entretenir correctement, conformément aux indications du

mode d’emploi.

Ce produit est garanti par OMRON pour une période de 5 ans aprés la date d'achat. La qualité de la

fabrication, de la main-d'ceuvre et des matériaux est garantie par OMRON. Pendant cette période de

garantie, OMRON réparera ou remplacera le produit défectueux ou toute piece défectueuse sans

facturer la main-d‘ceuvre ni les piéces.

La garantie ne couvre aucun des éléments suivants :

A. frais et risques liés au transport,

B. colts des réparations et/ou des défauts résultant de réparations effectuées par des personnes non
agréées,

C. contrdles et maintenance périodiques,

D. panne ou usure de piéces optionnelles ou autres accessoires autres que |'unité principale méme,
sauf garantie expresse ci-dessus,

E. colts résultant de la non-acceptation d'une réclamation (ces co(ts seront facturés),

F. dommages quelconques, y compris dommages personnels d’origine accidentelle ou résultant
d’une utilisation inappropriée.

G. Leservice d'étalonnage n’est pas inclus dans la garantie.

Si un entretien au titre de la garantie est requis, adressez-vous au détaillant chez lequel le produit a

été acheté ou a un revendeur OMRON agréé. Pour les adresses, référez-vous a I'emballage/a la

documentation du produit ou a votre détaillant spécialisé. En cas de difficultés pour trouver les

services clientéle d'OMRON, contactez-nous pour obtenir les informations.

www.omron-healthcare.com

La réparation ou le remplacement sous garantie ne donne pas droit a une extension ou a un

renouvellement de la période de garantie.

La garantie ne s'applique que si le produit complet est retourné, accompagné de la facture/du ticket

de caisse d’origine établi(e) au nom du consommateur par le détaillant.

8. Consignes et déclaration du fabricant

« Ce tensiométre est congu conformément a la norme européenne EN1060, Tensiométres non
invasifs Partie 1: Exigences générales et Partie 3 : Exigences complémentaires concernant les
systémes électromécaniques de mesure de la pression artérielle.

« Ce produit OMRON est fabriqué selon le systéme de qualité strict ’'OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.,
Japon. Le composant clé des tensiométres OMRON, c’est-a-dire le capteur de pression, est fabriqué
au Japon.

Informations importantes sur la compatibilité électromagnétique (CEM)

Au cabinet A domicile
Pression artérielle systolique > 140 mmHg > 135 mmHg
Pression artérielle diastolique > 90 mmHg > 85 mmHg

Il s'agit la des valeurs statistiques de la tension artérielle.

* European Society of Hypertension

I A\ Avertissement

« Vous ne devez JAMAIS établir vous-méme un diagnostic ou instaurer un traitement selon les
relevés. Consultez TOUJOURS votre médecin.

2. Utilisation de la fonction mémoire

2.1 Affichage du relevé moyen
Le tensiométre peut calculer un relevé moyen sur la base des 2 ou 3 derniers relevés pris dans un
intervalle de 10 minutes.

Remplacez immédiatement toutes les
piles par 2 piles alcalines neuves.
Reportez-vous au chapitre 1 du mode
d’emploi 2.

Les piles sont compléetement
Aucune alimentation. épuisées.
Rien ne s'affiche surI'écran

Le HEM-6181-E fabriqué par OMRON HEALTHCARE Co,, Ltd. est conforme a la

norme EN60601-1-2:2015+A1:2021 Compatibilité électromagnétique (CEM).

La documentation complémentaire en conformité avec cette norme sur la CEM est
disponible sur www.omron-healthcare.com. Consultez les informations sur la CEM pour le
HEM-6181-E sur le site Web.

du tensiometre. Vérifiez que les piles sont bien
installées. Reportez-vous au chapitre 1

du mode d’emploi 2.

Les polarités ne sont pas
correctement alignées.

La tension artérielle varie constamment. De nombreux facteurs, dont le
stress, I'neure de la journée ou la fagon dont est enroulé le bracelet,
peuvent avoir un effet sur la tension artérielle. Consultez le chapitre 9
de ce mode d’emploi et les chapitres 3 a 5 du mode d’emploi 2.

Les relevés semblent trop
élevés ou trop bas.

Elimination appropriée de ce produit (déchets d’équipements électriques et
électroniques)

Appuyez sur le bouton [START/STOP] pour éteindre le tensiométre puis
appuyez a nouveau dessus pour prendre une mesure. Si le probleme
persiste, retirez toutes les piles et attendez 30 secondes. Remettez
ensuite les piles en place.

Si le probléme persiste, contactez votre détaillant ou votre revendeur
OMRON.

Un autre probleme
survient.

1. Lorsque le tensiométre est éteint, appuyez sur le bouton
enfoncé pendant plus de 2 secondes.

) et maintenez-le

Remarque Inll
« Siseulement 2 relevés sont enregistrés dans la mémoire pour cette
période, la moyenne sera calculée d'aprés ces 2 relevés.
« Sile relevé moyen est élevé (cf. section 1.3), le symbole « »
s'affiche.

5. Entretien

5.1 Entretien

Pour protéger votre tensiométre et éviter de 'endommager, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- Toute modification non autorisée par le fabricant annulera la garantie utilisateur.

I /\Précaution

Ce marquage sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas
étre éliminé en fin de vie utile avec les autres déchets ménagers.
L'élimination incontrélée des déchets pouvant porter préjudice a I'environnement
ou a la santé humaine, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le
recycler de fagon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des
ressources matérielles.

Les particuliers sont invités a contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou _
a se renseigner aupres de leur mairie/maison communale pour savoir ou et

comment ils peuvent rapporter ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de I'environnement.
Les entreprises sont invitées a contacter leur fournisseur et a consulter les conditions de leur
contrat de vente. Ce produit ne doit pas étre mis au rebut avec les autres déchets commerciaux.

« Vous NE devez PAS démonter ni tenter de réparer ce tensiométre ou ses composants. Cela pourrait
compromettre la précision du relevé.

5.2 Stockage
Conservez le tensiométre dans son étui de rangement lorsqu'il n'est pas utilisé.
« Rangez le tensiométre dans un endroit stir et sec.
Ne rangez pas le tensiométre :
« s'il est humide,
« dans des endroits exposés aux températures extrémes, a I'humidité, a I'ensoleillement direct, a la
poussiére ou a des vapeurs corrosives telles que celles de I'eau de Javel,
« dans des endroits exposés aux vibrations ou aux chocs.

9. Conseils de mesure de la tension artérielle

Afin d’assurer un relevé précis, suivez ces instructions :

« Le stress augmente la pression artérielle. Ne réalisez pas de mesures en période de stress.

« Les mesures doivent étre réalisées dans un endroit calme.

« Il estimportant de prendre les mesures chaque jour aux mémes heures. Il est recommandé de
prendre des mesures le matin et le soir.

« N'oubliez pas d’enregistrer toutes vos mesures de pression artérielle et de pouls pour votre
médecin. Une seule mesure ne donne pas une indication précise de votre pression artérielle réelle.
Veuillez utiliser le carnet de pression artérielle pour noter plusieurs relevés sur une certaine
période de temps. Pour télécharger les fichiers PDF du carnet, rendez-vous sur
www.omron-healthcare.com.




Automatic Wrist om Ron

Blood Pressure Monitor Installing Batteries / Mise en place des piles / Batterien einsetzen / Installazione delle batterie /
RS4 (HEM-6181-E) Instalacion de las pilas / Batterijen installeren / YcTtaHoBKa anemeHToB nutaHus / Pillerin Takilmasi / i\ Uad) cu 5

anall ol Lais (b3 Slgr

(HEM-6181-E) 4 s )
. IM2-HEM-6181-E-06-05/2024
Instruction Manual (2) i n

Read the Instruction Manual (1) and (2) before use.
Lire le mode d’emploi (1) et(2) avant I'utilisation.
Lesen Sie vor der Verwendung Gebrauchsanweisung (1) und (2).
Leggere il manuale di istruzioni (1)e (2) prima dell'uso.
Lea el manual de instrucciones y (2) antes del uso.
Lees gebruiksaanwijzing (1) en (2) voor gebruik.
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Symbols description / Description des symboles / Beschreibung der Anzeigesymbole / Descrizione dei simboli / Descripcion de los simbolos / Beschrijving van symbolen / Onncaine cumsonos /
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Applied part - Type BF : Degree of protection against electric shock (leakage current)
Partie appliquée - Type BF : Degré de protection contre les chocs électriques (courant de fuite)
Anwendungsteil - Typ BF : Schutz vor Stromschlagen (Ableitstrom)
Parte applicata - Tipo BF : Grado di protezione contro le scosse elettriche (corrente di dispersione)
Partes en contacto, tipo BF : Grado de proteccion contra descarga eléctrica (corriente de fuga)
Toegepast onderdeel - type BF : Beschermingsgraad tegen elektrische schokken (lekstroom)
Pabouasn yacTb Tvina BF : CTeneHb 3aLuTbl OT NOPaXXeHNA SNEKTPUYECKUM TOKOM (TOK yTeuKm)
Uygulanan kisim - Tip BF : Elektrik carpmasina karsi koruma derecesi (kagak akim)
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Temperature limitation / Limite de température / Temperaturbegrenzung / Limite di temperatura /
Limitacion de la temperatura / Temperatuurbegrenzing / TemnepatypHbiii AnanasoH / Sicaklik sinirlamasi /

gl 31 jall da 3 g

Humidity limitation / Limite d’humidité / Luftfeuchtigkeitsbegrenzung / Limite di umidita / Limitacion de la humedad /
Vochtigheidsbegrenzing / inanason enaxkHoctv / Nem sinirlamasi / & siall 45k )l 3 50a
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13.5-21.5cm

Indicates the correct positioning for the monitor on the wrist. Measurable wrist circumference
Indique le positionnement correct du tensiométre sur le poignet. Circonférence du poignet mesurable
Gibt die richtige Position des Messgerats am Handgelenk an. Messbarer Handgelenksumfang
Indica il posizionamento corretto del monitor sul polso. Circonferenza del polso misurabile
lindica la colocacién correcta del monitor en la mufeca. Circunferencia medible de la mufieca
Duidt de correcte positie van de meter op de pols aan. Meetbare polsomtrek
lMokasbiBaeT npaBubHOe pasmelyeHe npubopa Ha 3ansactbe. [JonyCcTyMblil 06XBaT 3anacTbs
Olgiim cihazinin bilege nasil dogru sekilde takilacagini gésterir. Olclilebilir bilek cevresi
Ohll Q8 pane e peanall o il Slea pnse N et

Atmospheric pressure limitation / Limite de pression atmosphérique / Luftdruckbegrenzung /
Limite di pressione atmosferica / Limitacion de la presion atmosférica / Luchtdrukbegrenzing /
OrpaHunueHvie aTMmochepHoro AasneHus / Atmosfer basinci sinirlamasi / caulial s sl laaall 3 gos

IP XX

Ingress protection degree provided by IEC 60529 / Degré de protection IP fourni par la norme IEC 60529 /
Eindringschutz gemaR IEC 60529 / Grado di protezione ingresso secondo IEC 60529 /

Grado de proteccion IP proporcionado por IEC 60529 / Binnendringingsbeschermingsgraad voorzien door IEC 60529 /
CreneHb 3awmTbl, ob6ecneyvisaemas obonoukon (MIK 60529) IEC 60529 /

IEC 60529 tarafindan saglanan giris korumasi derecesi / IEC 60529 Jmall s Gy il A1 J 533 e Blaall &a 3 o Jgaanll 5

Need for the user to follow this instruction manual thoroughly for your safety (Background: blue)
L'utilisateur doit suivre attentivement ce mode d’emploi pour votre sécurité (Fond : bleu)
Damit die Sicherheit gewahrleistet ist, muss der Benutzer diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig befolgen (Hintergrund: blau)
Per la propria sicurezza, l'utente deve seguire attentamente il presente manuale di istruzioni (sfondo: blu)
Es necesario que el usuario siga rigurosamente este manual de instrucciones para su seguridad (Fondo: azul)
Noodzaak voor de gebruiker om zich voor de eigen veiligheid zorgvuldig aan deze gebruiksaanwijzing te houden (Achtergrond: blauw)
B iensix obecneuenms 6e30nacHOCTY CTPOTo CiefyiTe yKasaHuAM B JaHHOM PYKOBOACTBE MO SKCryatauuu (GoH: CHMi).
Kendi giivenliginiz igin kullanicinin bu kullanim kilavuzundaki talimatlara tamamen bagli kalmasi gerekir (Arka plan: Mavi)
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CE Marking / Marquage CE / CE-Kennzeichnung / Marcatura CE / Marcado CE / CE-merkteken /
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Battery / Pile / Batterie / Batteria / Pila / Batterij / SnemeHT nutanua / Pil / 4, s
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UKCA Marking / Marquage UKCA / UKCA-Kennzeichnung / Marchio UKCA / Marcado UKCA / UKCA-markering /
Mapkuposka UKCA / UKCA isareti / UKCA i

Direct current / Courant continu / Gleichstrom / Corrente diretta / Corriente continua / Gelijkstroom / lMocToaHHbIl TOK /
Dogru akim / &b Jis

Serial number / Numéro de série / Seriennummer / Numero di serie / Nimero de serie / Serienummer / CepuiiHblit Homep /
Serinumarasi/ Ll 3

Unique device identifier / Identifiant unique des dispositifs / Produktidentifizierungsnummer /
Identificatore univoco del dispositivo / Identificador tnico del producto / Unieke apparaat-ID /
YHUKanbHbI upeHTUPUKaTop ycTpoiicTea / Benzersiz cihaz tanimlayicisi / x &l 5leadl Cayea
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Date of manufacture / Date de fabrication / Herstellungsdatum / Data di produzione / Fecha de fabricacion /
Productiedatum / lata usrotosnenns / Uretim tarihi / sl g6

Medical Device / Dispositif médical / Medizinprodukt / Dispositivo medico / Producto sanitario / Medisch hulpmiddel /
MepanuuHckoe nsgenve / Tibbi Cihaz / k) Sleall

Recycling instruction for packaging elements

N
AN

Recycle mark

X: Material number Y: Material abbreviation

Refer to 97/129/EC for more information.

Marque de recyclage

X : Numérotation des matériaux Y : Abréviation pour les matériaux
Voir 97/129/CE pour plus d'informations.

Recyclemarkering

X: Materiaalnummer Y: Materiaalafkorting

Raadpleeg 97/129/EG voor meer informatie.

3Hak nepepaboTky

X: Yncnosoe o6o3HaueHne matepuana Y: CokpalieHe Matepuana
Obpaturecs k 97/129/EC Ans nonyyeHns AONONHUTENbHOI MHGOPMALIN.
Recyclingsymbol

X: Materialnummer Y: Materialabkiirzung

Geri doniistim isareti
X: Malzeme numarasi Y: Malzeme kisaltmasi

Instruction de recyclage pour les éléments d’emballage o Weitere Informationen siehe 97/129/EG. Daha fazla bilgi icin bkz. 97/129/EC.
Recycling-Anleitung fiir Verpackungselemente YYY . . . e S
Istruzioni per il riciclaggio dei componenti dell'imballaggio Simbolo diriciclaggio sl e A
Instrucciones de reciclaje de los elementos de embalaje X: Codice materiale Y: Abbreviazione materiale sald) jleaial 1Y salll a8 0 X
Hergebruikinstructies voor verpakkingsonderdelen Fare riferimento a 97/129/CE per ulteriori informazioni. e glaall (50 3 3all 97/129/EC a2,
WHCTpyKumA no nepepaboTke 3neMeHTOB ynakoBku Ana OpaHumn Marca de reciclaje
Ambalaj 6geleri icin geri donustirme talimati X: Ndmero de material Y: Abreviatura del material
il palial gl ale) culald ) Consulte 97/129/CE para més informacion.
Manufacturer Produttore Mpoussogutens OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Fabricant Fabricante Uretici 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
Hersteller Fabrikant 1154 Usoind 617-0002 JAPAN
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EU-representative
Mandataire dans I'UE

EU-Reprasentant

EC |REP

Rappresentante per 'UE
Representante en la UE
Vertegenwoor diging in de EU

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
THE NETHERLANDS
www.omron-healthcare.com

Mpeacraeutens B EC
AB temsilcisi
SWisls 195, 232 244 UsahaJ

Importer in EU Importatore per I'UE WUmnoprep B EC
Importateur dans I'UE Importador en la UE AB’ deki ithalatgi
Importeur in der EU Importeur in de EU Sa3Y (8 o sl
RIS
Production facility Productiefaciliteit MpoussoacTBeHHOE OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING
Site de production Stabilimento di produzione ~ MOAPasAeneHne VIETNAM CO., LTD.
Produktionsstitte Planta de produccién Uretim Tesisi No.28 VSIP I, Street 2, Vietnam-Singapore

418 ez | Industrial Park II, Binh Duong
Industry-Service-Urban Complex,
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,

Binh Duong Province, Vietnam

Subsidiaries
Succursales
Niederlassungen

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Importer in the United Kingdom | Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes,
and UK responsible person MK15 0DG, UK

www.omron-healthcare.com/distributors

Consociate
Empresas filiales
Dochterondernemingen

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
www.omron-healthcare.com/distributors

Ounuanbi
Yan Kuruluslar
U550 Ilsd

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors
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Made in Vietnam
Fabriqué en Vietnam
Hergestellt in Vietnam
Prodotto in Vietnam
Fabricado en Vietnam

Geproduceerd in Vietnam
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