Professionelt blodtryksapparat

HBP-1120

* Brugsanvisning DA

Tak, fordi du har kebt et professionelt OMRON blodtryksapparat.
Lees denne brugervejledning omhyggeligt, for du bruger apparatet forste gang.
Lees hele manualen for at sikre, at apparatet anvendes pa sikker og korrekt vis.
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Indledning
Tilsigtet brug

Medicinsk anvendelse

Dette er et digitalt apparat, som er beregnet til at male blodtryk og puls
hos den voksne og peediatriske patientpopulation med en armomkreds pa
12 -50 cm.

Tilsigtet bruger

Denne enhed ma kun betjenes af leeger og sundhedspersonale.
Patientpopulation

Denne enhed er beregnet til brug sammen med voksne og bern fra 3 ar
og opefter.

Miljo

Dette instrument er udviklet til brug i laegekonsultationer, pa hospitaler,
klinikker samt andre medicinske faciliteter.

Levetid

5 ar (kun nar passende inspektion er udfart)

Maleparameter

m Non-invasiv blodtryksmaling
m Puls

Brugsanvisning

Advarsler og sikkerhedsregler i denne brugervejledning skal altid
overholdes.



Undtagelser

OMRON patager sig intet ansvar under falgende omstaendigheder.

1. Hvis der opstar problemer eller skader, som skyldes vedligeholdelse
og/eller reparationer udfert af andet personale end OMRON eller en
OMRON-godkendt forhandler.

2. Problemet eller skaden pa OMRON-produktet skyldes et produkt fra
en anden producent, som ikke blev leveret af OMRON.

3. Problemet eller skaden er forarsaget af forkert udfgrt vedligeholdelse
og/eller reparation med dele, som ikke er godkendt af OMRON.

4. Problemet eller skaden skyldes manglende overholdelse af
Bemaerkninger om sikkerhed eller de betjeningsmetoder, som er
angivet her i denne brugervejledning.

5. Betjening under forhold, som ligger uden for de driftsforhold, der
geelder for denne enhed, herunder brug af anden stremkilde og andre
betjeningsomgivelser end dem, der er naevnt i denne brugervejledning.

6. Problemet og skaden er resultatet af fysiske eendringer eller forkert
reparation af dette produkt.

7. Problemet eller skaden skyldes force majeure, sasom ildebrand,
jordskeelv, oversvemmelse eller lynnedslag.

1. Indholdet af denne brugervejledning kan eendres uden
forudgaende varsel.

2. Indholdet af denne brugervejledning er grundigt evalueret. Hvis man
alligevel finder en utilstraekkelig beskrivelse eller fejl, bedes man
underrette OMRON.

3. Der er forbudt at kopiere denne brugervejledning i sin helhed eller
dele heraf uden at indhente forudgaende tilladelse fra OMRON.
Undtagen hvor denne brugervejledning anvendes af et individ
(virksomhed), ma den ifglge loven om ophavsret ikke anvendes uden
OMRON:Ss tilladelse.




Bemarkninger om sikkerhed

De nedenstaende eksempler pa advarselstegn og -symboler skal sikre
en sikker betjening af produktet og forebygge skader og kvaestelser af dig
selv og andre. Tegnene og symbolerne er forklaret nedenfor

Sikkerhedssymboler anvendt i denne brugervejledning

Angiver forhold, hvor forkert handtering kan medfgre
A Advarsel | 5j,orlig legemsbeskadigelse eller dadsfald.

A Forsiqti Angiver forhold, hvor forkert h&ndtering kan medfare
orsigtig | kyzestelser eller alvorlige materielle skader.

Generelle oplysninger

Bemaerk:

Angiver generelle oplysninger, som skal tages i betragtning under brug
af apparatet, samt andre nyttige oplysninger.

Opbevaring/opsatning

A Advarsel

* Installer apparatet et sted, som er teet pa en stikkontakt, hvor lysnetadapteren
nemt kan frakobles. Hvis strammen ikke hurtigt kan afbrydes nar der
forekommer en unormal tilstand, kan der ske en ulykke eller opsta brand.

* Apparatet ma ikke lgftes i manchetten eller i lysnetadapteren, da dette
kan forarsage fejlfunktion i apparatet.

+ Kontakt din OMRON-forhandler eller -distributer, hvis apparatet gar i stykker.

* Apparatet ma ikke anvendes sammen med et hyperbarisk oxygenbehand- m
lingsapparat eller i omgivelser, hvor der genereres brandbare gasser.

* Apparatet ma ikke anvendes sammen med magnetisk resonansscanningsudstyr
(MRI). Hvis der skal udfgres en MRI-scanning, skal man fierne apparatets
manchet fra patienten.

» Apparatet ma ikke bruges sammen med en defibrillator.

+ Apparatet ma ikke anbringes pa fglgende steder:

- Steder med vibrationer, sasom ambulancer og redningshelikoptere.
- Steder med gas eller aben ild.

- Steder med vand eller damp.

- Steder, hvor der opbevares kemikalier.

* Apparatet ma ikke anvendes ved ekstremt hgje temperaturer, hgj luftfugtig-
hed eller i hgjder. Apparatet ma kun anvendes inden for de angivne forhold.

* Apparatet ma ikke udsaettes for kraftige stad.

* Anbring ikke tunge genstande eller selve apparatet oven pa lysnetadapterens ledning.

 Apparatet er ikke blevet klinisk testet pa nyfgdte eller gravide. Apparatet
ma ikke anvendes til nyfadte eller gravide.

« Lysnetadapteren ma ikke tilsluttes eller frakobles med vade haender.

« Sgrg for, at mobiltelefoner eller andre elektriske apparater, som udsender
elektromagnetiske felter, er mindst 30 cm fra dette apparat under maling.
Det kan medfare forkert drift af apparatet og/eller en ungjagtig maling.
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A Forsigtig

» Apparatet ma ikke anbringes pa felgende steder:

- Steder med stgv, salt eller svovl.

- Steder, som udseettes for direkte sollys i laengere perioder (undga isaer
steder med direkte sollys eller i naerheden af ultraviolette lyskilder i
leengere perioder, da ultraviolet lys kan forringe LCD-skaermen).

- Steder, der udseettes for vibrationer og stad.

- | neerheden af varmeapparater.

» Apparatet ma ikke anvendes pa steder med udstyr, der udsender stgj,
f.eks. et rum med MR-, CT-, rantgen-, HF-kirurgisk udstyr eller en
operationsstue. Stgj fra udstyret kan forstyrre apparatets drift.

For brug/under brug

A Advarsel

* Apparatet overholder EMC-standarden (Electromagnetic Compatibility)
(EN60601-1-2). | princippet kan det anvendes samtidig med flere typer
medicinsk udstyr. Hvis der imidlertid er instrumenter, som genererer stgj,
f.eks. en elektrisk skalpel eller mikrobglgebehandlingsudstyr, i neerheden
af apparatet, skal man kontrollere, at apparatet fungerer korrekt far og
efter brug af disse instrumenter.

* Hvis der opstar fejl, eller et maleresultat forekommer tvivisomt, skal
man kontrollere patientens vitale tegn med auskultation eller palpation.
Patientens tilstand ma ikke evalueres udelukkende pa baggrund af
apparatets maleresultater.

 Apparatet ma kun anvendes af kvalificeret sundhedspersonale. Lad ikke
patienterne selv betjene apparatet.

« Tilslut koblingerne og lysnetadapterledningen korrekt.

» Der ma ikke anbringes genstande eller vaesker oven pa dette apparat.

« Kontrollér fglgende inden brug af apparatet:

- Kontroller, at lysnetadapterens ledning er fri for skader (ledningstradene
ikke er blottede eller kneekkede), og at forbindelserne er faste.

 Der ma kun anvendes standardtilbehgr eller OMRON-godkendte produkter
til apparatets lysnetadapter, tilbehar og valgfrie tilbehgr. Dette kan
beskadige og/eller gdeleegge apparatet.

 Apparatet ma ikke anvendes pa steder med fugt, eller steder, hvor der er
fare for, at apparatet udseettes for vandstaenk.

* Dette apparat er udviklet til brug i leegekonsultationer, hospitaler, klinikker
og andre medicinske faciliteter.

* Apparatet ma ikke bruges, hvis det afgiver rag, lugter eller lyder underligt.

» Der ma ikke medbringes mobiltelefoner eller sendere i lokalet, hvor
apparatet opbevares eller anvendes.

» Der ma ikke anvendes flere blodtryksapparater pa én gang pa samme patient.

* Apparatet ma ikke tilsluttes en stikkontakt, som betjenes via en veegkontakt.
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A Forsigtig

* Inden brug af apparatet, skal man kontrollere, at intet af felgende gaelder
for patienten:
- Darligt perifert blodomlgb, meget lavt blodtryk, lav kropstemperatur
(dette vil medfare lav blodtilfgrsel til malepositionen)
- Patienten har kunstigt hjerte eller lunge (der er ingen puls)
- Patienten har faet foretaget en mastektomi eller lymfeknudefjernelse
- Patienten har en aneurisme
- Patienten har hyppig arrytmi
- Kropsbevaegelser, sasom kramper, arteriepulsation eller dirren
(hjertemassage i gang, kontinuerlige smavibrationer, reumatisme osv.)
* Inden brug skal apparatet efterses for at kontrollere, at det ikke er
deformt som felge af at veere faldet pa gulvet, og at det ikke er snavset
eller fugtigt.
* Hvis apparatet ikke har veeret anvendt i en laengere periode, skal man
kontrollere, at det fungerer normalt og sikkert, inden det tages i brug igen.
» Apparatet ma ikke anvendes pa steder, hvor der er fare for, at det falder
pa gulvet. Skulle det alligevel ske, at apparatet falder pa gulvet, skal man
kontrollere, at det fungerer normalt og sikkert.
» Manchetten ma ikke vikles om en arm med en SpO,-sensor eller andet
overvagningsudstyr. Pulsen kan forsvinde, nar manchetten pustes op,
og dermed give midlertidigt tab af overvagningsfunktion.

Rengoring

A Advarsel

* Sluk altid for apparatet, og frakobl lysnetadapteren, inden
apparatet rengares.

« Efter rengaringen skal man kontrollere, at apparatet er helt tert,
inden man tilslutter det til en stikkontakt.

» Undga at sprajte, haelde eller spilde veesker pa og ind i abningerne pa
apparatet, dets tilbehar, stik, knapper og kasse.

A Forsigtig

* Brug ikke benzin, fortynder eller lignende oplgsningsmidler til rengering
af apparatet.

* Apparatet ma ikke steriliseres med autoklave eller gas (EOG,
formaldehydgas, hgjkoncentreret ozon osv.).

* Hvis der anvendes et antiseptisk renggringsmiddel til rengaringen,
skal man fglge anvisningerne fra producenten. Dette kan beskadige
apparatets overflade.

* Renger apparatet regelmaessigt.



Vedligeholdelse og eftersyn

A Advarsel

* Af hensyn til sikkerheden og korrekt brug skal man altid efterse
apparatet, inden det anvendes.

* lkke-godkendte eendringer er forbudt ved lov. Forsgag ikke at skille
apparatet ad eller zendre pa dets konfiguration.

Tercellebatteri

A Advarsel

* Hvis batteriveeske kommer i kontakt med gjet, skal man omgaende skylle
gjet med vand i rigelige maengder. Gnid ikke gjet. Sgg straks leege.

« Batteriet ma ikke braendes, skilles ad eller opvarmes.

» Sluk altid for apparatet, og frakobl lysnetadapteren, inden batteriet udskiftes.

* Hvis apparatet ikke skal anvendes i en maned eller lzengere, skal man
fierne batteriet og leegge det vaek.

* Forsgg ikke at skille batteriet ad eller sendre pa det.

* Forsag ikke at trykke batteriet sammen eller bgje det. Der ma ikke kastes
med batteriet, slas eller hamres pa det, og det ma ikke tabes eller bgjes.

« Batteriet har en positiv og negativ pol. Sgrg for at isaette batteriet, sa det
vender rigtigt.

* Plus- og minuspolen pa batteriet ma ikke forbindes med metaltrad eller
andre metalgenstande.

» Undlad at bruge lysnetadapteren og batteriet samtidig.

» Anvend kun et batteri af den angivne type.

A Forsigtig

» Skyl omgaende med vand, hvis batteriveesken kommer i kontakt med
huden eller tgjet.

« Bland ikke nye og gamle batterier, og brug ikke forskellige typer
batterier samtidig.

Non-invasiv blodtryksmaling (NIBP)

A Advarsel

 Hvis en manchet anvendes pa patienter med en infektion, skal
manchetten behandles som medicinsk affald eller desinficeres, for den
genanvendes. Ellers kan der opsta infektion.

* Hvis der udfgres NIBP-malinger hyppigt, hvor samme manchet anvendes
over en laengere periode, skal patientens blodomlgb kontrolleres
regelmaessigt. Desuden skal manchetten vikles om armen, som anvist
under advarselspunkterne i denne brugsanvisning.

» NIBP-manchetten eller manchetsamlingen ma ikke tilsluttes en luer-
lock-adapter.

* Manchetten ma ikke bgjes under oppumpningen og deflationen,
iseer ikke efter skift af kropsstilling.
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* Manchetten ma ikke vikles om fglgende:
- En overarm med intravengst drop, eller hvor der udferes
blodtransfusion.
- En overarm med en SpO,-sensor, et IBP-kateter eller andre tilsluttede
instrumenter.
- En overarm med en av-fistel til haemodialyse.
- En tilskadekommet overarm.
« Kontrollér altid patientens tilstand, hvis der skal males blodtryk med
manchetten viklet om armen i den side af kroppen, hvor der er blevet
foretaget en mastektomi.

A Forsigtig

» NIBP-malingen skal udfgres pa overarmen.

» Under NIBP skal man standse alle kraftige kropsbevaegelser hos
patienten og mindske dirren.

* Hvis en lzege har papeget, at en patient har haemorragisk diatese eller
hyperkoagulabilitet, skal armens tilstand undersgges efter malingen.

* Brug den rette manchetsterrelse for at sikre korrekte malinger. Hvis der
anvendes en for stor manchet, vil blodtryksveerdien ofte veere lavere
end det faktiske blodtryk. Hvis der anvendes en for lille manchet, vil
blodtryksvaerdien ofte vaere hgjere end det faktiske blodtryk.

* Inden og under brug af apparatet, skal man kontrollere, at intet af
felgende geelder for patienten:

- Manchetten er blevet viklet om en del af armen, som er under eller over
hjertehgjden. (En forskel pa 10 cm i hgjden kan medfgre en variation i
blodtryksvaerdien pa op til 7 eller 8 mmHg.)

- Bevaeger kroppen eller taler under malingen. m

- Manchetten er blevet viklet om tykt tgj.

- Et oprullet eerme klemmer om armen.

» Manchetter til voksne skal vikles om armen, saledes at der er plads til at
fore to fingre ind mellem manchetten og armen.

» Det kan ikke garanteres, at en blinkende maleveerdi, der ligger uden for
maleomradet, er ngjagtig. Kontrollér altid patientens tilstand, inden de
neeste led i undersggelsen besluttes.

» Anvend ikke manchetten, hvis den er beskadiget eller har huller.

» Anvend kun en manchet af typen OMRON GS CUFF2 til dette apparat.
Brug af andre manchetter kan medfere forkert maling.



Bemeerk:

Opsaetning

+ Serg for, at have laest og forstaet brugsanvisningen til alt valgfrit tilbeher.
Denne brugsanvisning indeholder ingen advarselsoplysninger til
valgfrit tilbehgr.

« Veer forsigtig med ledningerne, og anbring dem, saledes at patienten
ikke kan blive viklet ind i dem eller bundet fast.

For brug/under brug
« Kontrollér fglgende efter at have teendt for for apparatet:
- At apparatet ikke afgiver rag, maerkelige lyde eller lugt.
- Tryk pa hver knap for at kontrollere, at den fungerer.
- Kontrollér, at ikonerne lyser og blinker korrekt for de funktioner,
som udlgser disse signaler (side 12).
- Malinger kan udfgres normalt, og malefejlen ligger inden for
toleranceveerdien.
 Apparatet ma ikke bruges, hvis skaermen ikke viser et normalt billede.
* Bortskaffelse og genbrug af apparatets dele (herunder batterier) skal ske
i overensstemmelse med lokale bestemmelser og lovgivning.

Rengoring
+ Se side 22 for at fa oplysninger om renggring.

Non-invasiv blodtryksmaling (NIBP)

* Folg lsegens anvisning, hvis en patient har akut inflammation, en pyogen
lidelse eller et udvendigt sar pa stedet, hvor manchetten skal omvikles.

* Non-invasiv blodtryksmaling (NIBP) udferes ved at klemme overarmen

sammen. Nogle mennesker kan opleve intens smerte eller forbigaende

blodudtraekninger, som skyldes sma blgdninger under huden. Maerkerne

forsvinder efter nogle dage, men det er alligevel er en god ide, at

informere patienter, for hvem maerkerne kan udggre et kosmetisk

problem, og eventuelt undlade at foretage malingen.

Klinisk evaluering af apparatet er udfert i hvilestilling (fedderne pa gulvet,

benene ikke krydset, ryggen stottet af ryglaen, arm stattet, s& manchetten

er pa hgjde med hjertet) i overensstemmelse med 1ISO81060-2:2013.

Maling i en anden stilling end hvilestilling kan give forskelle i

maleresultaterne.

Da patientens holdning eller fysiologiske tilstand pavirker blodtrykket, kan

det nemt svinge. Falgende anbefales for at opna en mere ngjagtig maling:

- Fa patienten til at slappe af.

- Tal ikke til patienten.

- Lad patienten hvile i mindst 5 minutter far malingen.



Anvendelse af apparatet

Produktkomponenter

For man anvender apparatet, skal man sgrge for, at intet tilbehgr mangler,
og at hverken apparatet eller tilbehgret er beskadiget. Kontakt din

OMRON-forhandler eller distributer, hvis der mangler tilbeher, eller hvis
tilbeharet eller apparatet er beskadiget.

Hovedenhed

Valgfrit tilbehor

Medicinsk standardtilbehor
*Lysnetadapter [HHP-CMO01]*

*[HHP-BFH01]

*GS CUFF2 M [HXA-GCFM-PBE]

(22-32 cm)
Andet

*Brugsanvisning (dette dokument)

* Garantikort

Valgfrit medicinsk tilbehgr

Lysnetadapter
HHP-CMO1
(9546045-8)

GS CUFF2 XL (1 m)
HXA-GCFXL-PBE
(9546010-5)

GS CUFF2L (1 m)
HXA-GCFL-PBE
(9546009-1)

* UK 3-benet stik
lysnetadapter
Lysnetadapter UK
HHP-BFHO1

(9546044-0)

HXA-GCFM-PBE
(9546008-3)

GS CUFF2 M (1 m)

@
O
GS CUFF2 S (1 m)
HXA-GCFS-PBE
(9546007-5)

GS CUFF2 SS (1 m)

HXA-GCFSS-PBE
(9546021-0)

A Forsigtig

» Anvend kun en manchet af typen OMRON GS CUFF2 til dette
apparat. Brug af andre manchetter kan medfere forkert maling.




Produktegenskaber

Ngjagtigheden af blodtryksmaling med HBP-1120 er klinisk
dokumenteret. HBP-1120 er let at bruge og beregnet til brug af laeger og
sundhedspersonale.

m Funktion til nulstilling (side 17): Fgr hver maling angiver apparatet, at
"nulstillingen” blev gennemfart.

m Auskultationstilstand

m Manchetter fas i 5 starrelser (Ekstrastor: 42 til 50 cm, Stor: 32 til 42 cm,
Medium: 22 til 32 cm, Lille: 17 til 22 cm, Ekstralille: 12 til 18 cm)

m Apparatet og manchetten kan renggres med en opvredet blgd klud
veedet med alkohol.

m Apparatet er kompakt og kan opbevares i en skuffe.

m Bevaegelsesstopfunktion (hvis apparatet registrerer kropsbevaegelser,
ophgrer deflationen af enheden i fem sekunder).

m lkon for uregelmaessig puls — kan pavise aendringer i hjerteslag, hjerteryt-
me eller puls, som kan skyldes hjertelidelser eller andre alvorlige lidelser.
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Apparatets egenskaber/funktioner

Apparatets forside og bund

oo -
1 [kT]';EpND/SLUK] Teender og slukker for strammen.

Tryk for at starte blodtryksmaling. Hold
sTarT® | [START/STOP]-  den nede, mens manchetten pumpes

. Tryk for at abne
2 Auskultationsknap w1\ itationstilstand” (side 19).

STOP® knap op, for at pumpe kontinuerligt (side
18).
4 NIBP-kobling Tilslutter manchetslangen
5 Stremstik Tilslutter lysnetadapteren

Abn daekslet for at iszette eller

0 Batteridzcksel udskifte batterierne.

Andre symboler
Se, hvad symbolerne pa apparatet betyder, pa side 33.
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LCD-display

i Ll [

33—

= dB8

e X

i
1 SYS Viser det systoliske blodtryk.
2 DIA Viser det diastoliske blodtryk.
3 PULS Viser pulshastigheden.
lkon for Ly§er sammen med displayets visning af

4 (Y regelmemssia (oS ommer en uregeimesesi psboige

eller kropsbeveegelser under malingen.

5 cgy Auskultationsikon Is_l)és;rtirr-ar "Auskultationstilstand" er
6 q n Ikon for Blinker synkront med pulsen under
74 pulssynkronisering malingen.
7 Qj ch?snki]:‘ct)r:in af Nar dette ikon lyser, vises fejlkoden E40
batterier*g ogsa. Udskift batterierne. (side 13)
Ikon for Lyser, nar der foretages "nulstilling" for
8 nulstilling maling af blodtrykket. Nar "nulstillingen" er

feerdig, vises QK.

* Kun nar batterierne saettes i.
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Isatning af batterierne

A Advarsel

* Hvis batteriveeske kommer i kontakt med gjet, skal man omgaende skylle
gjet med vand i rigelige meengder. Gnid ikke gjet. Seg straks leege.

« Batteriet ma ikke braendes, skilles ad eller opvarmes.

* Forsgg ikke at skille batteriet ad eller zendre pa det.

» Undlad at bruge lysnetadapteren og batteriet samtidig.

A Forsigtig

» Skyl omgaende med vand, hvis batteriveesken kommer i kontakt med
huden eller tgjet.

1. Serg for, at lysnetadapteren
er frakoblet.

2. Fjern batteridaekslet fra
apparatets bund.

3. Iszet batterierne, sa polerne
vender korrekt.

4. Monter batteridakslet igen.

lkon for udskiftning af batterier

l:::l Nar dette ikon lyser, vises fejlkoden E40 ogsa. Udskift batterierne. m

Tilslutning af lysnetadapteren

AC-strom

Kontroller, at stikkontakten leverer den specificerede spaending og
frekvens (100-240 V AC, 50/60 Hz).

Tilslut lysnetadapteren til stramstikket pa apparatet og stikkontakten.

Stremmen afbrydes ved forst at tage lysnetadapteren ud af
stikkontakten og derefter tage lysnetadapterens stik ud af apparatet.
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Valg af manchet og tilslutning

A Advarsel

» Hvis manchetten anvendes pa en patient med en infektion, skal
manchetten behandles som medicinsk affald eller desinficeres, for
den genanvendes.

A Forsigtig

» Anvend ikke manchetten, hvis den er beskadiget eller har huller.

* Brug den rette manchetstarrelse for at sikre korrekte malinger. Hvis der
anvendes en for stor manchet, vil den malte blodtryksveerdi ofte veere
lavere end det faktiske blodtryk. Hvis der anvendes en for lille manchet,
vil den malte blodtryksvaerdi ofte veere hgjere end det faktiske blodtryk.

Bemeerk:

* Serg for, at koblingerne sidder godt fast.

Valg af manchet

Mal omkredsen af patientens arm, og vaelg den manchetsterrelse,
som passer til omkredsen.
Det er vigtigt at anvende en manchet i den rette sterrelse for at opna en
ngjagtig maling.
Veelg den af nedenstaende manchetter, som er egnet til patienten.

Armomkreds
Manchetnavn
(cm) (tomme)

GS CUFF2 XL* 42-50 17-20
GS CUFF2 L* 32-42 13-17
GS CUFF2 M 22-32 9-13
GS CUFF2 s* 17-22 7-9
GS CUFF2 SS* 12-18 5-7

*Fas som valgfrit tilbeher.

Tilslutning af manchetten

Tilslut manchetslangen til NIBP-koblingen
pa apparatet.
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Sadan omvikles manchetten pa patienten

Manchetten kan anvendes pa
enten hgijre eller venstre arm. J x
Manchetten vikles omkring den

bare arm eller uden pa tyndt

taj. Tykt tgj eller et oprullet \
aerme medfgrer ungjagtige
blodtryksmalinger.

1. Serg for, at manchetslangen ikke bgjes.
Manchetslangen skal veere pa den udvendige side.

2. Sorg for at vikle manchetten om armen sadan, at
INDEX ARTERY "V" er placeret direkte pa arteria brachialis.

Arteria brachialis sidder pa indersiden af patientens overarm.

INDEX g ARTERY

A 1til2cm

Serg for, at INDEX ARTERY "VW" ligger inden for maleomrédet.

Hvis det ligger uden for maleomradet p-ESEIYTEIETIC, Vil det
medfere en stor fejl i blodtryksvaerdien. Serg for at bruge den rette

manchetstarrelse.

* Anbring manchetten, s& den nederste kant sidder 1 til 2 cm fra
indersiden af albueleddet

* Manchetter til voksne skal vikles om armen, saledes at der er plads
til at fore to fingre ind under manchetten.

3. Sgrg for, at arteria brachialis, som manchetten er viklet omkring, er
anbragt i samme hgjde som hgjre hjertekammer under malingen.

15



A Forsigtig

* Sgrg for, at manchetten sidder korrekt pa armen og i samme hgjde
som hjertet.

BEMAERK:

* Hvis maling er vanskelig pga. arytmi, ber man veelge en anden
metode til at male blodtrykket.

* Folg leegens anvisning, hvis en patient har akut inflammation, en pyogen
lidelse eller et udvendigt sar pa stedet, hvor manchetten skal omvikles.

+ Den non-invasive blodtryksmaling (NIBP) udferes ved at klemme
overarmen sammen. Nogle mennesker kan opleve intens smerte

eller forbigaende blodudtraekninger, som skyldes smé blgdninger

under huden. Blodudtraekningerne forsvinder efterhanden, men hvis

patienten fgler sig genereret af det, kan man forsgge folgende:

- Vikl et tyndt handkleede eller en klud (et lag) omkring armen under
manchetten. Hvis handklaedet eller kluden er for tyk, kan manchetten
ikke klemme tilstreekkeligt om armen, og blodtryksvaerdien vil veere hgj.

* Hvis patienten flytter sig eller manchetten bergres, kan dette medfare,
at der pavises en falsk puls, og manchetten pumpes for kraftigt op.
» Manchetten ma ikke pumpes op, nar den ikke er viklet om overarmen.

Dette kan beskadige manchetten.

16




Funktion til nulstilling

Fer hver maling angiver apparatet, at "nulstillingen" blev gennemfert.
m Nar der teendes for strammen, blinker hele indikatoren, og derefter
starter "nulstillingen". Nar "nulstillingen" er faerdig, vises QK.

m Hvis strammen allerede er slaet til, og malingen startes, foretages
"nulstillingen” fra klar-skaermen (hvor der vises "0"). Nar "nulstillingen
er feerdig, vises QK.

m
(N
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Non-invasiv blodtryksmaling (NIBP)

Maling i normal tilstand

1.

2.

Tryk pa [START/STOP]-knappen.
Blodtryksmalingen udfgres en gang.

Maleresultaterne vises.

Veerdien blinker, hvis malevaerdien ligger uden for den modsvarende
veerdi angivet nedenfor.

SYS: 59 mmHg eller derunder, eller 251 mmHg eller hgjere.
SYS: 39 mmHg eller derunder, eller 201 mmHg eller hgjere.
PULS: 39 bpm eller derunder, eller 201 bpm eller hgjere.

m Normal maling n Malefejl

H88| ' b =
gagl | 23| | N9 o
ol |, ||

Manuel oppumpning i normal tilstand

Hvis manchetten ikke er tilstraekkeligt pumpet op, kan den pumpes
op manuelt.

Hold [START/STOP]-knappen trykket ind under oppumpningen,

sa oppumpningen fortsaetter.

vises under veerdien for at angive, at manchetten pumpes op manuelt.

=
==

0S ch %
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A Forsigtig

« Det kan ikke garanteres, at en blinkende maleveerdi, der ligger uden
for maleomradet, er ngjagtig. Kontrollér altid patientens tilstand, inden
de neeste led i undersggelsen besluttes.

BEMAERK:

* Hvis oppumpningen er utilstreekkelig, vil oppumpningen muligvis starte
igen, mens selve malingen er i gang.

Funktion til pavisning af uregelmaessig pulsbglge

Hvis pulsbglgeintervallet bliver uregelmaessigt under malingen, vises
ikonet for pavisning af uregelmaessig pulsbglge.

Funktion til pavisning af kropsbevagelser

Hvis der pavises kropsbevaegelser under malingen, vil deflationen standse
i 5 sekunder, og der vises forskellige ikoner under veerdien.

( |
'\g\ﬁ// '\g.‘@//
Zath s

Malingen genoptages efter fem sekunder, og der geres forsgg pa at
gennemfare malingen i en cyklus.

BEM/ERK: DA
» Nar funktionen til pavisning af kropsbevaegelser er aktiveret, vises
ikonet for uregelmaessig pulsbglge i maleresultatet.

Maling i "Auskultationstilstand”

| "Auskultationstilstand" maler dette apparat ikke blodtryk.

Maling skal udferes af en sundhedsperson med et stetoskop.

Lzegen eller sundhedspersonalet bruger et stetoskop til at bestemme
SYS og DIA ved hjzlp af auskultationsmetoden.

1. Serg for, at der er taendt for stremmen.

"0" vises.
2. Tryk pa auskultationsknappen. E E
Auskultationsikonet vises, og apparatet
skifter til "Auskultationstilstand". N
20
7
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3. Tryk pa [START/STOP]-knappen.
Oppumpningen starter. Nar manchetten er tilstrackkeligt pumpet op,
begynder deflationen automatisk.

4. Tryk pa auskultationsknappen, nar apparatet nar det enskede
SYS-punkt, som man bestemmer via auskultation.
Forste gang auskultationsknappen trykkes ind, vises SYS-vaerdien.
5. Tryk pa auskultationsknappen, nar apparatet nar det enskede
DIA-punkt, som man bestemmer via auskultation.
Anden gang auskultationsknappen trykkes ind, vises DIA-veerdien,
og manchetten tsmmes hurtigt for luft.

Manuel oppumpning i "Auskultationstilstand"

Hvis manchetten ikke er tilstraekkeligt pumpet op, eller man gnsker at
pumpe den op igen, kan det ggres manuelt.

Hold [START/STOP]-knappen trykket ind, mens manchetten pumpes
op og eller temmes for luft, s& oppumpningen fortsaetter.

vises under veerdien for at angive, at manchetten pumpes op manuelt.

0S| | 28] | 144

NP NI ST
>-3 nY NS
I L e e

BEMARK:

» Funktionen til pavisning af kropsbevaegelser er slaet fra, mens
"Auskultationstilstanden” er i brug.

* | "Auskultationstilstand" males pulshastigheden ikke, og den vises ikke.

Standsning af maling

Tryk pa [START/STOP]-knappen for at standse malingen, mens den er i gang.

Sadan slukker du for stremmen

Tryk pa [Power ON/OFF] (teend/sluk-knappen) for at slukke apparatet.

20



Principperne bag non-invasiv blodtryksmaling

Oscillometrisk metode

Slaget i den pulsation, der opstar, nar hjertet treekker sig sammen, opfanges
som trykket inden i manchetten, hvorved blodtrykket males. Hvis den
manchet, der er viklet om overarmen, klemmer tilstreekkeligt om armen,
sa blodomlgbet standses, mens pulsationen er til stede, vil trykket i manchetten
opfange dette og oscillere. Derefter vil trykket inden i manchetten gradvist
falde, og oscillationen fra trykket inden i manchetten gradvist forages og
na en spidsveerdi. Efterhanden som trykket i manchetten falder yderligere,
vil oscillationen falde fra sin spidsveerdi.

Trykket inden i manchetten og forholdet mellem stigningen og mindskningen
af oscillationen inden i manchetten i Igbet af denne serie af processer lagres i
hukommelsen, og der udfgres beregninger, som fastlaegger blodtryksvaerdien.
Den oscillometriske metode fastlaegger ikke blodtryksveerdien med det
samme, som en automatisk blodtryksmaler af mikrofontypen ger med
auskultationsmetoden, men den beregner den ud fra en serie af aendringskurver,
som forklaret oven for. Den pavirkes saledes nzesten ikke af lyde fra omgivelserne,
sasom en elektrisk skalpel eller andre elektrokirurgiske instrumenter.
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Vedligeholdelse

Vedligeholdelseseftersyn og sikkerhedshandtering

HBP-1120 skal vedligeholdes for at sikre, at den fungerer korrekt og af hensyn
til patienter og operatarer.

Operatgren skal kontrollere apparatet hver dag og foretage vedligeholdelse.
Derudover skal kvalificeret personale sgrge for, at apparatet fungerer korrekt
og sikkert og udfgre regelmaessige eftersyn. Vi anbefaler, at der udfgres en
funktionstest mindst en gang om aret.

Rengering af apparatet

Rengering skal udfgres i overensstemmelse med facilitetens standardpraksis.
Tor apparatet af med en opvredet, fugtig klud, som er vaedet med isopropyl-
alkohol fortyndet til 50 v/v%, eller sethylalkohol (desinfektionssprit) fortyndet til
80 v/v% eller derunder.

Undlad at afterre stremstikket, og undga, at det bliver vadt.

Brug en fugtig vatpind til at fierne stev, som har samlet sig om ventilationsab-
ningerne.

Apparatet kreever ingen anden rutinevedligeholdelse end renggring og visuelt
eftersyn af manchetter, slanger osv.

A Forsigtig

+ Apparatet ma ikke steriliseres med autoklave eller gas (EOG,
formaldehydgas, hajkoncentreret ozon osv.).

« Hvis der anvendes et antiseptisk renggringsmiddel til rengaringen, skal
man fglge anvisningerne fra producenten.

Pleje af manchet

Tor manchetten af med en opvredet, fugtig klud, som er veedet med
isopropylalkohol fortyndet til 70 v/v%, eller sethylalkohol (desinfektionssprit)
fortyndet til 80 v/v% eller derunder.

Sorg for, at der ikke siver vaeske ind i manchetten. Hvis der siver vaeske ind i
manchetten, skal man lade indersiden tgrre grundigt.
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Kontroller for brug

Inden der taendes for apparatet

Inden der teendes for apparatet, skal fglgende kontrolleres

m Apparatets ydre udseende

« Kontroller, at apparatet og tilbehgret ikke er deformt, som fglge af at
veere blevet tabt eller udsat for andre stgd.

« Kontroller, at apparatet ikke er snavset.

« Kontroller, at apparatet ikke er vadt.

m Lysnetadapter

« Kontrollér, at lysnetadapteren er ordentligt tilsluttet apparatets stik.

« Kontrollér, at der ikke ligger tunge genstande pa lysnetadapterledningen.

» Kontrollér lysnetadapterledningen for skader (synlige ledningstrade,
brud osv.).

Nar der taendes for apparatet

Kontrollér LCD-displayet, nar der teendes / \
for apparatet. OMRON

» Nar der trykkes pa knappen [START/
STOP] eller [TAEND/SLUK] for at teende
for stremmen, skal skaermbilledet til sys B B E

venstre vises.
>+ HEH
we (@ dBB )

ve 2

Nar apparatet er taendt

Folgende skal kontrolleres, nar apparatet er blevet teendt.

m Apparatets ydre udseende

« Kontroller, at apparatet ikke ryger eller lugter underligt.

« Kontroller, at apparatet ikke afgiver ussedvanlige lyde.

m Knapper

« Tryk pa hver knap for at kontrollere, at den fungerer.

m Non-invasiv blodtryksmaling (NIBP)

« Sgrg for, at en egnet OMRON GS CUFF2 (en manchet, der passer til
omkredsen af patientens arm), er tilsluttet.

» Sgrg for, at manchetslangen er tilsluttet korrekt.

 Personen, der kontrollerer manchetten, skal vikle manchetten om armen,
udfgre manchetmalingen og kontrollere, at blodtrykket ligger inden for
omradet for normale malinger.

« Aktiver funktionen til pavisning af kropsbeveegelser under malingen for
at kontrollere at funktionen fungerer korrekt og standser tgmningen af
luft i fem sekunder ved at bgje den relevante arm og bevaege kroppen.
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Kontrol af trykngjagtighed

Det er muligt at kontrollere apparatets trykngjagtighed.

[TAND/SLUK]-

S STARTO L [START/STOP]-
knap \ POWER Qs STOP® knap
R

Auskultations-
knap

1. Serg for, at der er teendt for stremmen.

2. Tryk pa auskultationsknappen i tre sekunder.
Der udfgres "nulstilling".

Nar "nulstillingen" er faerdig, vises skaermen til kontrol af ngjagtighed.
r I,
N |
L

3. Kontrollér visningen "0", og foretag
kontrollen af trykngjagtigheden.
Pafer det eksterne tryk.

Sammenlign med den viste veerdi,
og kontroller, at alt er i orden.

Eksempel:

1. Tilslut blodtryksapparatet, den
kalibrerede referencetrykmaler,
manchetten og gummipumpen.

2. Kontrollér blodtryksapparatets trykvardi og den kalibrerede
referencetrykmalers trykveerdi.
Bemeerk:

* Sgrg for, at resultatet pa blodtryksapparatet ikke afviger mere end
+3 mmHg sammenlignet med den kalibrerede referencetrykmaler.

4. Sluk for stremmen, og afslut.
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Fejlfinding

Hvis et af nedenstaende problemer opstar under brug, skal det fgrst
kontrolleres, at der ikke er andre elektriske apparater inden for en afstand
pa 30 cm. Se nedenstaende tabel, hvis problemet fortseetter.

Apparatet taender ikke

Arsag Lgsning

Hvis apparatet drives af batterier,
er batterierne enten ikke isat, eller
de er flade.

Iseet batterier, eller udskift
batterierne (side 13).

Lysnetadapteren er ikke tilsluttet. Tilslut lysnetadapteren (side 13).

Afbryd stremmen til apparatet, frakobl lysnetadapteren, fiern batterierne,
og kontakt din OMRON-forhandler eller -distributer, hvis der stadig ikke
kan teendes for apparatet, efter at ovenstadende Igsninger er forsagt.

Apparatets display reagerer ikke

Arsag/Lasning

Undlad at bruge apparatet, og kontakt din OMRON-forhandler eller -distributer.

Apparatet bliver varmt.

Arsag Lgsning
Der ligger en genstand oven pa Hold omradet omkring apparatet
eller lige ved siden af apparatet. fri for genstande.

Hvis apparatet bliver for varmt at rgre ved, er der muligvis opstaet et problem
med apparatet. Afbryd stremmen til apparatet, frakobl lysnetadapteren, fiern
batterierne, og kontakt din OMRON-forhandler eller -distributer.

Manchetten pumpes ikke op, nar der trykkes pa [START/STOP]-knappen.

Arsag Lgsning

Las slangeforbindelse. Kontroller forbindelsen.
Der siver luft ud af manchetten. Udskift manchetten.
Serg for, at manchetslangen er Sorg for, at ingen del af
tilsluttet korrekt. manchetslangen er bgjet.
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Malingen kunne ikke udferes

Arsag/Lasning

Undersgag patienten med palpation eller en anden metode.
Nar patienten er undersgagt, skal man kontrollere fejlkoden og se listen
over fejlkoder (side 28) vedrgrende non-invasiv blodtryksmaling (NIBP).

Unormal malevardi

Arsag/Lasning

Felgende arsager er mulige. Kontroller patienten med palpation, og
gentag malingen.

» Kropsbevaegelser (kulderystelser eller anden rysten).

e Arytmi

« Stgj i manchetten

- En person i neerheden rgrte ved patienten.
- Der blev udfart hjertemassage.
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Malevardien er tvivisom

Arsag

Lasning

Temmes hurtigt for luft

Kontroller, at manchetforbindelsen
ikke er lgs.

Der anvendes en forkert
manchetstarrelse.

Mal omkredsen af patientens arm,
og serg for, at der anvendes en
manchet i korrekt starrelse.

Manchetten er blevet viklet om
tykt taj.

Sorg for at vikle manchetten om
den bare arm eller meget tyndt tgj.

Patienten sidder ikke korrekt.

Searg for, at patienten sidder med
fedderne anbragt fladt pa gulvet
og med manchetten i hjertehgjde.

Patienten har spist, drukket eller

veeret fysisk aktiv for kort tid siden.

Inden malingen udfgres, skal man
sgrge for, at patienten ikke har
spist, drukket koffeinholdige eller
alkoholiske drikkevarer, veeret
fysisk aktiv/motioneret inden for de
sidste 30 minutter.

Mal samtidig med et stetoskop. Anbring stetoskopet pa
armen, og lyt mens trykket vises pa manometeret.

Stetoskop

N o

Blodtrykket kan variere kraftigt af fysiologiske arsager.

Folgende arsager er mulige.

* Folelsesudbrud eller ophidselse
» Smerte pga. omviklet manchet
» White coat-hypertension

* Forkert manchetstarrelse eller forkert omvikling af manchetten

» Manchetten er ikke viklet om overarmen i samme hgjde som hjertet

« Patientens blodtryk er ikke stabilt som fglge af pulsus alternans,
vejrtreekningsaendringer eller andre arsager.
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Liste over fejlkoder

m Eksempel: E2

EC

SYSTEM
0l Beskrivelse Tjekpunkter
kode
E9 | Fejl paindvendig hardware Kontakt din OMRON-

forhandler eller -distributar.

Non-invasiv blodtryksmaling (NIBP)

Fejl-

kode Beskrivelse Tjekpunkter

Manchetslangen er ikke Tilslut manchetslangen

Eq tilsluttet. korrekt.
Der siver luft ud af Udskift med en OMRON GS
manchetslangen. CUFF2, som ikke leekker.
Manchetten blev ikke pumpet :
op korrekt, fordi patienten Bed patienten om at holde
bevaegede armen eller armen og qup_pen stille,
kroppen under malingen. og gentag malingen.
Patienten bevaegede kroppen | Bed patienten om at holde
eller armen, eller talte under sig i ro og undlade at tale,
malingen. og gentag malingen.
Manchetten er ikke sat korrekt pa. | Pasaet manchetten korrekt.

E2

AErmet er rullet op, og
komprimerer armen.

Fjern bekleedningsgenstanden,
og omvikl manchetten igen.

Maletiden har overskredet den
angivne tid. Den angivne tid er
165 sekunder.

Maletiden overstiger det
forventede tidsrum, og derfor
blev malingen afbrudt for at
forhindre ubehag hos patienten.
Det er muligt, at malingen
gentages flere gange, fordi der
siver luft ud af manchetten.
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Andre problemer

Fejl- . -
ok Beskrivelse Tjekpunkter
Nar manchetten
Manchetten blev pumpet pumpes op manuelt i
op til 300 mmHg eller mere W ) : N
N Auskultationstilstand”, skal
under manuel oppumpning i : .
"Auskultationstilstand” man slippe knappen, s& snart
E3 ) trykket nar den gnskede veerdi.
Gentag malingen, hvis det
sker under malingen. Kontakt
For kraftig oppumpning din OMRON-forhandler eller
-distributer, hvis det sker, nar der
ikke foretages nogen maling.
E40 | Batterierne er flade. Isaet nye batterier (side 13)
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Bortskaffelse

Da der er risiko for miljgforurening, skal man fglge de nationale og lokale
lovbestemmelser for bortskaffelse og genbrug af dette udstyr og batterier.
Hovedkomponenterne i hver del er anfert i listen i tabellen nedenfor.
Da der er risiko for infektion, ma patientdele, sdsom manchetter, ikke
sendes til genbrug. Disse skal bortskaffes som anvist i facilitetens
fremgangsmader og geeldende bestemmelser.

Enhed Dele Materiale
FAske Karton
Pakke
Poser Polyetylen
ABS (acrylonitril-butadien-
Indkapsling styren), polycarbonat,
Hovedenhed silikonegummi
Indvendige Almene elektroniske
dele komponenter
: : Batteri (fas i almindelige
Batteri AA-batteri butikker)
Nylon, polyester, polyurethan,
Manchet polyvinylchlorid
Manchet/
manchetslange Slange Polyvinylchlorid
Kobling Polycarbonat
Indkapsling Polyphenylether
Lysnetadapter Ledning Polyvinylchlorid
Indvendige Almene elektroniske
dele komponenter
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Specifikationer
Tekniske specifikationer: HBP-1120

Hovedenhed
Produktkategori | Elektroniske blodtryksmalere
Produktbe- Automatisk
skrivelse blodtryksapparat til overarmen
Model (kode) | HBP-1120 (HBP-1120-E)
Maleparameter | NIBP, PR
: : Hovedenhed: 130 x 175 x 120 (mm) (BxHxD)
Dimension Lysnetadapter: 64,5 x 21 x 51 (mm) (BxHxD)
Vasgt Hovedenhed: ca. 510 g (uden tilbehgr)
9 Lysnetadapter: ca. 48 g
Display 7-segment-LCD
Beskyttelses- | Klasse I (lysnetadapter) @
klasse . . .
Udstyr med indbygget stremforsyning (kun ved batteridrift)
Beskyttelsesgrad | Type BF (anvendt del): manchet
Driftstilstand Kontinuerlig drift
MDR-
Klassifikation | Klasse i a

Stremforsyning

Lysnetadapter

Indgangsspaendingsomrade: AC 100 V til 240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Nominel udgangsspeendingsomrade: DC 6 V +0,5 V

Nominel udgangsstrem: 0,7 A

Tarcellebatteri

Type: AA-batterier, 4 stk.
Cirka 250 malinger
» Méaleforhold
- Nye batterier (AA, hgjtydende manganbatterier)
- Rumtemperatur pa 23 °C
- Brug af manchet i mediumstgrrelse
- SYS 120/DIA 80/PULS 60
- En 5-minutters cyklus, der bestar af
"manchetmaletid + ventetid"
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Omgivende forhold

Temperaturomrade: 5 til 40° C

Luftfugtighedsomrade: 15 til 85 % relativ fugtighed

og transport

Anvendelse (ikke-kondensdannende)
Atmosfaerisk tryk: 700 til 1060 hPa
Temperaturomrade: -20 til 60 °C

Opbevaring Luftfugtighedsomrade: 10 til 95 % relativ fugtighed

(ikke-kondensdannende)

Atmosfaerisk tryk: 500 til 1060 hPa

Non-invasiv blodtryksmaling (NIBP)

Maleteknologi

Oscillometrisk

Malemetode | Dynamisk linezer deflationsmetode
Visningsom- :
rade for tryk 0 til 300 mmHg
Ngjagtighed
af vist tryk Inden for £3 mmHg
NIBP SYS 60 til 250 mmHg
o e DIA 40 til 200 mmHg
maleomrade | py| 540 til 200/min.
NIBP- Maksimal middelfejlveerdi inden for £5 mmHg
ngjagtighed* | Maksimal standardafvigelse med 8 mmHg
Ngjagtighed for -
puishastighed Inden for +5 % af malingen
Ce0197 &
0086
BEMAERK:

« Specifikationerne kan aendres uden forudgaende varsel.
« Dette apparat er klinisk unders@gt i henhold til kravene i
EN ISO 81060-2:2014 og opfylder EN ISO 81060-2:2014 og

EN ISO 81060-2:2019 + A1:2020. | den kliniske valideringsundersggelse
blev K5 udfert pa 88 testpersoner for at fastsla det diastoliske blodtryk.

« Dette produkt opfylder kravene i EN80601-2-30:2010+A1:2015.

« Dette blodtryksapparat opfylder kravene i europaeisk standard EN1060
omhandlende ikke-invasive blodtryksmalere del 1: Generelle krav og del
3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til blodtryksmaling.

« Indrapporter eventuelle alvorlige haendelser, der er opstaet i forbindelse
med dette apparat, til producenten og de kompetente myndigheder i det
medlemsland, du bor i.
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Symbolbeskrivelse

Anvendt del - type BF
Beskyttelsesgrad mod
elektrisk stad (leekst-
rem)

Begraensning for
atmosfeerisk tryk

Klasse Il-udstyr. Be-
skyttelse mod elektrisk
sted

{1

Kun til brug inden dare

Vekselstrgm

CD) Intelli
Y sense

OMRONSs varemzerketekno-
logi for blodtryksmaling

ARIERE

CE-mezerke

INDEX

Omrademarker og juste-
ringsposition for arteria
brachialis

nc
DR

UKCA-meerkning

L g RANGE ]

Omradeindikator for
armomkreds som
hjeelp til valg af korrekt
manchetstgrrelse.

GOST-R-symbol

Quality
pass’

Producentens
kvalitetskontrolmaerke

® 6

Metrologisymbol

R

Produktionsdato

™r
=
—

Symbol for eurasisk

(CLINICALLY)

Klinisk valideret

konformitet

. Teknologi fra OMRON
Serie . Healthcare i Japan

. Teend/sluk for en del af
Partinr. udstyret
Unik

udstyrsidentifikation

Direkte stram

Medicinsk udstyr

Felg brugervejledningen
omhyggeligt af hensyn til din
sikkerhed

~ & g5 g

Temperaturbegreens-
ning

Lees brugervejledningen
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Symbolbeskrivelse

Til angivelse af generelt
forggede, potentielt farlige
niveauer af ikke-ioniserende
straling eller til angivelse af
udstyr eller systemer, f.eks.

Fugtighedsbegraens- (((.))> inden for det medicinske-

— ning A elektriske omrade, der omfat-
ter radiofrekvenstransmittere
eller som tilsigtet anvender
radiofrekvent, elektromagne-
tisk energi til diagnose eller
behandling.

O-C<®| Angivelse af : .
S e | stikpolaritet o2 Pakkens indhold
Start, start handling
<D Identificerer A Forsigtig
startknappen.
Stop

Identificerer den knap
eller indikator, som
stopper den aktive
funktion.
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Vigtig information vedrorende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
HBP-1120 fremstillet af OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. opfylder standard
EN60601-1-2:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Alligevel er der szerlige
forholdsregler, som skal overholdes:
- Hvis der anvendes tilbehgr eller kabler, som ikke er specificeret eller leveret
af OMRON, kan det medfere gget elektromagnetisk emission eller nedsat
elektromagnetisk immunitet for apparatet og resultere i forkert drift.
- Under maling skal anvendelse af apparatet ved siden af eller stablet med andet
udstyr undgas, da det kan resultere i forkert drift. Hvis sddan anvendelse er
ngdvendig, skal apparatet og det andet udstyr holdes under observation for at
kontrollere, at de fungerer normalt.
Under maling skal baerbart RF-kommunikationsudstyr (herunder perifert udstyr
som antennekabler og eksterne antenner) anvendes med en afstand pa mindst
30 cm for alle dele af apparatet, herunder kabler, som er specificeret af OMRON.
Ellers kan det medfare forringet ydelse pa apparatet.
Nedenfor kan der findes yderligere vejledning i det EMC-miljg, som apparatet
kan anvendes i.

Korrekt bortskaffelse af produktet
(Brugt elektrisk & elektronisk udstyr) E

Dette meerke pa produktet eller dets dokumentation angiver, at det ikke

ma bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, nar det er udtjent. .
For at forebygge skader pa miljget eller den menneskelige sundhed

forarsaget af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet adskilles fra andre
typer affald og genbruges pa ansvarlig vis for at fremme baeredygtig genbrug af
materialeressourcer.

Husholdningsbrugere skal enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev
kebt, eller kommunen for at fa oplyst, hvortil og hvordan de kan bringe produktet til
miljgmaessig sikker genbrug.

Erhvervsbrugere skal kontakte leverandgren og gennemlaese betingelserne og
vilkarene i kebekontrakten. Dette produkt ma ikke blandes sammen med andet
kommercielt affald ved bortskaffelse.

Produktet indeholder ikke nogen farlige substanser.

Bortskaffelse af brugte batterier skal udfgres i overensstemmelse med nationale
regler vedrgrende bortskaffelse af batterier.
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Producentens deklaration

HBP-1120 er beregnet til at blive anvendt i nedenstaende elektromagneti-
ske omgivelser.

Kunden eller brugeren af HBP-1120 skal sgrge for, at det anvendes i
omgivelser, der opfylder disse krav.

Elektromagnetiske emissioner (EN60601-1-2)

Emissionstest dO:IZLhOI- Elektromagnetiske omgivelser

HBP-1120 anvender kun radiofrekvens-
energi til sine indvendige funktioner. Derfor
er radiofrekvensemissionen meget svag, og
der er meget lille sandsynlighed for, at det
vil forarsage nogen som helst interferens
med elektronisk udstyr i neerheden.

RF-emission CISPR 11 | Gruppe 1

RF-emission CISPR 11 | Klasse B
HBP-1120 er egnet til anvendelse i

Harmonisk udstraling Klasse A alle omgivelser, herunder boliger og
IEC 61000-3-2 bygninger, der er tilsluttet det offentlige
lavspeendingsnet, der forsyner
Overholder | boligbebyggelser.

Spaendingsudsving/
flimren IEC 61000-3-3
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Elektromagnetisk immunitet (EN60601-1-2)

Elektromagnetiske

. EN60601- Overholdel- :
Immunitetstest . H omgivelser — ret-
1-2-testniveau sesniveau ningslinjer
Gulve bgr veere af tree,
+8 kV ved +8 kV ved beton eller keramiske
Elektrostatisk kontakt kontakt fliser. Hvis gulvene er
afladning (ESD) +2 kV, £4 kV, +2 kV, £4 kV, daekket med syntetisk
IEC 61000-4-2 +8 kV, +15 kV +8 kV, +15 kV materiale, skal den
luft luft relative fugtighed vaere
mindst 30 %.
+2 kV for strem- :tzr;%/f];or; — Strgmkvaliteten
Elektrisk hurtig forsyningslinjer linier yning skal svare til den,
transient/burst +1 kV for +1J KV for som typisk findes
IEC 61000-4-4 indgangs-/ %d angs-/ i erhvervs- eller
udgangslinjer udg;;ang?slinjer hospitalsomgivelser.
+1 KV +1 kv Strgmkvaliteten
Speendingsbelge | normal tilstand normal tilstand skal ?va‘rit;! dden,
IEC 61000-4-5 | +2kV +2 KV e ler
normaltilstand normaltilstand hospi )
ospitalsomgivelser.
() 0,
gyﬁlul;“ 0.5 g 5/oct;zlus Stremkvaliteten skal
Ved 0°, 45", 90", | Ved 0°, 45°, 90", | Svare til den, som ty-
135°, 180", 225°, | 135, 1807, 225°, | Pisk findes i erhvervs-
Speendingsfald, | 270" og 315° 270" og 315° eller hospitalsomgi-

korte afbrydelser
og spaendingsud-
sving i stremfor-
syningslinjer.

IEC 61000-4-11

0 % Uy, 1 cyklus
70 % U, 25/30
cyklusser enkelt
fase: ved 0°

0 % Uy, 1 cyklus
70 % U, 25/30
cyklusser enkelt
fase: ved 0°

0% Ur, 250/300

0% Ur, 250/300

velser. Hvis brugeren
af HBP-1120 har brug
for at kunne anvende
apparatet under strem-
afbrydelser, anbefales
det, at strammen til
HBP-1120 leveres af
en ngdstremsforsyning

cyklusser cyklusser eller batterier.
Stremfrekvensmagnet-
Stremfrekvens 30 A/m 30 A/m felter skal ligge pa de
(50/60 Hz) (effektivvaerdi) (effektivvaerdi) niveauer, som typisk
magnetfelt 50 Hz eller 50 Hz eller findes pa en typisk lo-
IEC 61000-4-8 60 Hz 60 Hz kalitet i erhvervs- eller

hospitalsomgivelser.

Bemaerk: U; er AC-netspaendingen inden anvendelse af testniveauet.
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Immunitets-
test

EN60601-
1-2-testni-
veau

Overholdel-
sesniveau

Elektromagnetiske
omgivelser — retningslinjer

Udsendt RF
IEC 61000-4-6

Udstralet RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms

150 kHz til
80 MHz

80 % AM (1 kHz)

3V/m

80 MHz il
2,7 GHz

80 % AM (1 kHz)

3 Vrms

3Vim

Baerbart og mobilt RF-
kommunikationsudstyr ma ikke
anvendes taettere pa nogen del af
HBP-1120, herunder kabler, end
den anbefalede afstand beregnet
ud fra den ligning, der geelder for
senderens frekvens.

Anbefalet sikkerhedsafstand

d=2pP 150 kHz-80 MHz
d=2P 80 MHz-2,7 GHz

hvor P er den maksimale
udgangseffekt for senderen i watt
(W) ifelge senderens producent,
og d er den anbefalede
sikkerhedsafstand i meter (m).

Feltstyrker fra faste RF-

sendere, som bestemt

ved en elektromagnetisk
stedsundersggelse*, skal vaere
mindre end overholdelsesomradet
i hvert frekvensomrade**.

Interferens kan forekomme i
nzerheden af udstyr meerket med
felgende symbol:

Q)

Bemaerk 1:
Bemaerk 2:

Ved 80 MHz og 800 MHz geelder det hgjere frekvensomrade.
Disse retningslinjer gaelder muligvis ikke i alle situationer.

Elektromagnetisk udbredelse pavirkes af absorption og spejlinger fra

bygninger, genstande og mennesker

*Feltstyrker fra faste sendere, sdsom basestationer til radiotelefoner (mobile/
tradlgse) og landmobile radioer, amatgrradio, AM-og FM-radioudsendelser
og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk med ngjagtighed. For at
vurdere det elektromagnetiske miljg, der forarsages af faste RF-sendere, ber
en elektromagnetisk stedsundersggelse overvejes. Hvis den malte feltstyrke
pa det sted, hvor HBP-1120 anvendes, overstiger det geeldende, godkendte
RF-niveau, som er angivet ovenfor, bar man holde gje med HBP-1120 for at
sikre, at apparatet fungerer normalt. Hvis der forekommer unormal drift, kan det
veere ngdvendigt at tage yderligere forholdsregler, sdsom at dreje eller flytte

HBP-1120.

**| frekvensomradet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken veere mindre end 3 V/m.
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Testspecifikationer for INDKAPSLINGSPORTIMMUNITET for
tradlgst RF-kommunikationsudstyr

Testfrekvens |Band |Service Modulation  |Maksimal |Afstand |IMMUNI-
(MHz) (MHz) effekt (m) TETSTEST-
(W) NIVEAU
(V/m)
385 380til | TETRA400 Pulsmodu- | 1,8 0,3 27
390 lation 18 Hz
450 430 til | GMRS 460, FM 2 0,3 28
470 FRS 460 +5kHz
afvigelse
1 kHz sinus
710 704 til | LTE band 13, | Pulsmo- 0,2 0,3 9
787 17 dulation
745 217 Hz
780
810 800 til | GSM Pulsmodu- | 2 0,3 28
960 800/900, lation 18 Hz
870 TETRA 800,
iDEN 820,
930 CDMA 850,
LTE band 5
1720 1700 | GSM 1800, Pulsmo- 2 0,3 28
til CDMA 1900, | dulation
1845 1990 | GSM 1900, 217 Hz
DECT,
1970 LTE band 1, 3,
4, 25, UMTS
2450 2400 | Bluetooth, Pulsmo- 2 0,3 28
til WLAN, dulation
2570 | 802.11 b/g/n, | 217 Hz
RFID 2450,
LTE band 7
5240 5100 | WLAN 802.11 | Pulsmo- 0,2 0,3 9
til an dulation
5500 5800 217 Hz
5785

39










Producent

&l

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002
JAPAN

EU-repraesentant

Importer i EU

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND
www.omron-healthcare.com

Produktionsanlaeg

OMRON DALIAN Co., Ltd.

No. 3, Song Jiang Road,

Economic and Technical Development Zone,
Dalian 116600, Kina

Importer i Danmark og
ansvarlig person for
Danmark

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

Datterselskaber

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Fremstillet i Kina




