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* Instrukcja obstugi
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Nalezy przeczytac te instrukcje w celu zapewnienia bezpiecznego i prawidtowego
stosowania urzadzenia.

IM-HBP-1120-E-PL-05-07/2022
Data publikacji: 2022-08-30

All for Healthcare



Spis tresci

Wprowadzenie
PrZeZNaczZEeNi€ .....c.cuveeeiiieeeee et 1
Wytgczenie odpowiedzialnosci .... .2
Uwagi dotyczace bezpieCzenstwa ...........ccceeeiiiiiiiiiiiiic e 3
Korzystanie z urzadzenia
CZ@SCH PrOAUKLU ... 9
(O] o To7 1T TSRS SUPRTP 9
Funkcje produktu............ ....10
Cechy/funkcje urzadzenia.. .1
Wktadanie baterii ............ ...13
Podtgczanie zasilacza ................. ....13
Wybér i podtgczanie mankietu.................. .14
Zaktadanie mankietu na ramie pacjenta... ... 15
Funkcja wskazywania WyZerowania ............cocceeeeiiiiiiiiieeiiiiee e 17
Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi (NIBP)
Pomiar w trybie standardowym” ............cccoeiiiiiiiiiii e 18
Pomiar w ,trybie ostuchiwania”....... ...19
Zatrzymywanie pomiaru............ .20
Wytgczanie zasilania .........ccccoooeeeeeiiiieiiiinenns ....20
Zasady nieinwazyjnego pomiaru cisnienia Krwi...........c.ccoceenevnicennn. 21
Konserwacja
Kontrola podczas konserwacji i zarzadzanie bezpieczenstwem ......... 22
Czyszczenie urzadzenia. .22
Konserwacja mankietu....... .22
Sprawdzanie przed uzyciem..........c.cccceeeee.. .23
Sprawdzanie doktadnos$ci pomiaru cisnienia... .24
Rozwigzywanie problemow ..............c.c.c..... ....25
Wykaz koddéw btedow ........ ...28
ULYHIZACIA .. 30

Dane techniczne

Specyfikacje techniczne: HBP-1120.........cccciiiiiiiiiiieieeeee e 31
Deklaracja producenta.................... .




Wprowadzenie

Przeznaczenie

Zastosowanie medyczne

Urzadzenie to jest cisnieniomierzem cyfrowym przeznaczonym do pomiaru
ci$nienia krwi i tetna u osob dorostych i dzieci z obwodem ramienia miedzy
12 cm i 50 cm (od 5 cali do 20 cali).

Uzytkownik

Urzgdzenie to powinno by¢ stosowane przez pracownika stuzby zdrowia.
Grupa pacjentéow

Urzadzenie nalezy stosowac u dorostych i dzieci w wieku od 3 lat.

Otoczenie

Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w gabinetach lekarskich,
szpitalach, klinikach i innych zaktadach opieki zdrowotne;.

Okres trwatlosci

5 lat (wytgcznie jesli przeprowadzane sg wiasciwe kontrole)

Mierzone parametry

m Cisnienie krwi mierzone metoda nieinwazyjng
m Czestosc tetna

Srodki ostroznosci podczas stosowania
Nalezy przestrzegac ostrzezen i przestrég podanych w instrukcji obstugi.



Wylaczenie odpowiedzialnosci

Firma OMRON nie bedzie ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci w

ponlzszych przypadkach.

1. Gdy powstata usterka badZ uszkodzenie zostaly spowodowane przez
konserwacie i/lub naprawe wykonang przez osobe niezatrudniong przez firme
OMRON lub nieautoryzowanego przez firme OMRON sprzedawce

2. Usterka bgdz uszkodzenie produktu firmy OMRON zostaty
spowodowane przez produkt innego producenta, niedostarczony
przez firmg OMRON

3. Usterka badz uszkodzenie zostaty spowodowane przez konserwacje
i/lub naprawe z wykorzystaniem czgsci niezatwierdzonych przez firme
OMRON

4. Usterka badz uszkodzenie zostaty spowodowane nieprzestrzeganiem
Uwag dotyczgcych bezpieczenstwa lub procedur postugiwania sig
urzadzeniem, opisanych w niniejszej instrukcji obstugi

5. W przypadku wystgpienia warunkéw niezgodnych z parametrami
pracy tego urzadzenia, wigcznie z nieprawidtowym zrédtem zasilania
lub otoczeniem pracy okreslonymi w niniejszej instrukcji obstugi

6. Usterka badz uszkodzenie zostaty spowodowane przez modyfikacje
lub nieprawidtowa naprawe produktu

7. Usterka bgdz uszkodzenie zostaty spowodowane przez site
wyzszg, takg jak pozar, trzesienie ziemi, powodz lub wytadowania
atmosferyczne

1. Tres¢ niniejszej instrukcji obstugi moze by¢ zmieniana bez
wczesniejszego powiadomienia.

2. Doktadnie sprawdzilismy tres¢ niniejszej instrukcji obstugi. Jednak
prosimy o kontakt w przypadku stwierdzenia nieprawidtowego opisu
lub btedu.

3. Zabrania sie kopiowania czesci lub catosci niniejszej instrukcji obstugi
bez uzyskania zgody od firmy OMRON. Niniejsza instrukcja obstugi
nie moze byc¢ stosowana bez uzyskania zgody firmy OMRON ze
wzgledu na przepisy o prawie autorskim, z wyjatkiem uzytkownika
indywidualnego (firmy).




Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Znaki ostrzezenia i symbole zamieszczone ponizej majg na celu
zapewnienie bezpieczenstwa stosowania produktu oraz zapobieganie
uszkodzeniom i obrazeniom uzytkownika i innych osob. Ponizej
zamieszczono objasnienia znakoéw i symboli.

Symbole bezpieczenstwa stosowane w niniejszej

instrukcji obstugi
. . |Wskazuje na okolicznosci, ktére mogg prowadzic¢
A Ostrzezenie |do zgonu lub powaznych obrazen ciata,
spowodowanych przez niewtasciwg obstuge.
Wskazuje na okolicznosci, ktére moga prowadzi¢
A Przestroga |powaznych obrazen ciata lub strat materialnych,
spowodowanych przez niewtasciwg obstuge.

Informacje ogélne

Uwaga:
Zawierajg informacje ogdlne, o ktorych nalezy pamieta¢ podczas
stosowania tego urzgdzenia oraz inne przydatne informacje.

Przechowywanie/Przygotowanie do pracy

Ostrzezenie

» Urzadzenie nalezy zainstalowac niedaleko gniazdka sieciowego, od
ktérego mozna tatwo odtgczy¢ zasilacz. W przypadku wystgpienia
nieprawidtowosci brak mozliwosci szybkiego odtgczenia od zrédia
zasilania moze prowadzi¢ do wypadku lub pozaru.

* Nie podnosi¢ urzadzenia za mankiet lub zasilacz, gdyz moze to
spowodowac awarie¢ urzadzenia.

* W przypadku uszkodzenia urzadzenia nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawcg detalicznym lub dystrybutorem firmy OMRON.

* Nie stosowa¢ w komorach do tlenoterapii hiperbarycznej lub w otoczeniu,
w ktérym mogg powstawaé gazy palne.

* Nie stosowac w otoczeniu urzgdzen do obrazowania rezonansem
magnetycznym (MRI). W przypadku wykonywania MRI nalezy zdjgc¢ z
reki pacjenta mankiet podtgczony do urzadzenia.

* Nie uzywac¢ razem z defibrylatorem.

* Nie wolno instalowac¢ urzadzenia w nastepujacych miejscach:

- miejsc narazonych na wibracje, takich jak karetki lub helikoptery
pogotowia ratunkowego;

- miejscach narazonych na gaz lub ptomienie;

- miejscach z obecnos$cig wody lub pary;

- miejscach przechowywania substancji chemicznych.

+ Nie uzywac¢ w otoczeniu o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotnosci lub na
duzej wysokosci. Stosowaé wytgcznie w wymaganych warunkach otoczenia.

* Nie narazac¢ urzadzenia na silne wstrzasy.

* Nie kfas¢ ciezkich przedmiotéw na przewodzie zasilacza ani nie ktasé
urzadzenia na przewodzie.




* Nie prowadzono badan klinicznych z udziatem noworodkéw ani kobiet
ciezarnych. Nie stosowac u noworodkéw ani u kobiet cigezarnych.

* Nie nalezy podtgczaé ani odtgczac¢ zasilacza mokrymi rekami.

» Podczas wykonywania pomiaru nalezy upewnic sie, ze w odlegtosci 30 cm od
cisnieniomierza nie znajduje si¢ zaden telefon komdrkowy ani inne urzadzenia
elektryczne emitujgce fale elektromagnetyczne. Moze to powodowaé
nieprawidtowe dziatanie ci$nieniomierza oraz niedoktadne odczyty.

Przestroga

* Nie wolno instalowac¢ urzadzenia w nastepujacych miejscach:

- miejscach z pytem, solg lub siarka;

- miejscach narazonych na dziatanie $wiatta sfonecznego przez
dlugi czas (w szczegolnosci nie zostawiac¢ na bezposrednim Swietle
stonecznym lub w poblizu Zrédta promieniowania ultrafioletowego przez
dtugi czas, gdyz promieniowanie ultrafioletowe powoduje niszczenie
wyswietlacza LCD);

- miejscach narazonych na wibracje lub wstrzagsy;

- w poblizu grzejnikow.

+ Nie wolno uzywac cisnieniomierza w miejscu, w ktérym znajdujg sie
urzadzenia emitujgce hatas, np. w pomieszczeniach ze sprzetem do
badan MRI, TK, RTG, sprzgtem wykorzystujgcym prad o wysokiej
czestotliwosci lub w sali operacyjnej. Hatas wytwarzany przez taki sprzet
moze zakiocic dziatanie urzadzenia.

Przed uzyciem/w trakcie uzycia
A Ostrzezenie

* Urzadzenie jest zgodne z normg EMC dotyczacg kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EN60601-1-2). Dzieki temu moze by¢ stosowane
réwnoczesnie z wieloma urzgdzeniami medycznymi. Jednak nalezy sprawdzi¢
dziatanie urzgdzenia w trakcie i po uzyciu instrumentéw wytwarzajgcych
szum, takich jak skalpel elektryczny lub urzadzenie do terapii mikrofalami.

* W przypadku wystgpienia btedu lub niewiarygodnego wyniku pomiaru
nalezy sprawdzi¢ funkcje zyciowe pacjenta poprzez ostuchiwanie lub
badanie palpacyjne. W trakcie oceny stanu pacjenta nie nalezy opiera¢
sie wytgcznie na wynikach pomiaréw za pomocg tego urzadzenia.

» Urzadzenie to powinno by¢ stosowane tylko przez wykwalifikowanych
pracownikow stuzby zdrowia. Nie nalezy pozwala¢ pacjentom obstugiwaé
tego urzadzenia.

» Nalezy poprawnie podtgczy¢ ztgcza i kabel zasilacza.

* Nie nalezy ktas¢ na urzadzeniu przedmiotéw ani pojemnikéw z ptynem.

* Przed uzyciem urzgdzenia nalezy:

- Upewnic sie, ze przewdd zasilacza jest nieuszkodzony (przewody nie
sg odstoniete ani ztamane) oraz potgczenia sg wasciwie umocowane.

» W przypadku zasilacza podtgczanego do urzadzenia, materiatow
eksploatacyjnych oraz opcjonalnych urzgdzen nalezy stosowac wytgcznie
standardowe akcesoria i produkty zatwierdzone przez firme OMRON. Moze
to spowodowac uszkodzenie urzadzenia i/lub by¢ dla niego niebezpieczne.
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* Nie uzywa¢ w miejscu z wilgocig lub w miejscu narazonym na
zachlapanie urzgdzenia woda.

* Urzadzenie to jest przeznaczone do stosowania w gabinetach lekarskich,
szpitalach, klinikach i innych zaktadach opieki zdrowotne;j.

* Nie uzywac urzgdzenia, jezeli wydziela ono dym, nietypowy zapach lub
nietypowe dzwigki.

» Do pomieszczenia, w ktérym znajduje sie lub pracuje urzadzenie nie nalezy
wnosic¢ telefonow komoérkowych ani urzgdzen nadawczo-odbiorczych.

* Nie nalezy podtgczac kilku cisnieniomierzy do jednego pacjenta.

* Nie nalezy podtgczac¢ urzadzenia do gniazdka sieciowego, ktore jest
wyposazone we wigcznik.

Przestroga

* Przed uzyciem urzadzenia nalezy wykluczy¢ u pacjenta nastepujace stany:

- stabe krazenie obwodowe, widoczne oznaki niskiego cisnienia krwi lub
niska temperatura ciata (wystepuje wtedy zmniejszony przeptyw krwi w
miejscu pomiaru);

- U pacjenta stosowane jest sztuczne ptuco-serce (brak tetna);

- pacjent zostat poddany zabiegowi mastektomii lub usuniecia weztow
chtonnych;

- u pacjenta wystepuje tetniak;

- u pacjenta wystepujg czesto arytmie;

- ruchy ciata, takie jak drgawki, pulsowanie tgtnic lub drzenia (trwajacy
masaz serca, ciggte wibracje, choroba reumatyczna itp.).

* Nalezy obejrze¢ urzgdzenie przed uzyciem, aby wykluczy¢
znieksztatcenia spowodowane upuszczeniem oraz sprawdzi¢, czy
urzgdzenie nie jest zabrudzone lub wilgotne.

* W przypadku nieuzywania urzgdzenia przez dtuzszy czas nalezy zawsze
sprawdzi¢ prawidtowos¢ i bezpieczenstwo jego dziatania przed uzyciem.

* Nie stosowa¢ w miejscu, z ktérego urzgdzenie moze fatwo spasc¢.
W przypadku upadku urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$c¢ i
bezpieczenstwo jego dziatania.

* Nie nalezy owija¢ mankietu wokét ramienia z podtgczonym czujnikiem SpO,
lub zamocowanym innym urzadzeniem monitorujgcym. Napetnienie mankietu
moze powodowac zanikanie tetna i czasowg utrate funkcji monitorowania.

Czyszczenie

A Ostrzezenie

* Przed czyszczeniem urzadzenia nalezy wytgczyc¢ zasilanie i odtgczyc
zasilacz sieciowy od urzadzenia.

* Po wyczyszczeniu urzadzenia nalezy upewnic sig, ze jest ono catkowicie
suche przed podtgczeniem do gniazdka sieciowego.

* Nie wolno rozpylac, chlapac¢ ani rozlewac ptynéw na i do urzagdzenia,
akcesoridw, ztgczy, przyciskéw lub otworéw w obudowie.

A Przestroga

* Do czyszczenia urzagdzenia nie wolno uzywac rozcienczalnika, benzyny
ani innych podobnych rozpuszczalnikow.

* Nie sterylizowa¢ w autoklawie ani nie poddawac sterylizacji gazowe;j
(EOG, gazowym formaldehydem, ozonem w wysokim stezeniu itp.).



» Nalezy przestrzegac instrukcji producenta uzywanego do czyszczenia
roztworu antyseptycznego. Moze to spowodowac uszkodzenie
powierzchni urzadzenia.

» Urzadzenie nalezy regularnie czyscic.

Konserwacja i sprawdzanie

A Ostrzezenie

» W celu bezpiecznego i wtasciwego korzystania z urzadzenia nalezy
zawsze je sprawdzic przed uzyciem.

» Wprowadzanie niezatwierdzonych modyfikaciji jest niezgodne z prawem.
Nie rozmontowywac¢ ani nie modyfikowa¢ urzadzenia.

Bateria sucha

A Ostrzezenie

» W przypadku zanieczyszczenia oczu elektrolitem z baterii nalezy
niezwitocznie przeptukaé oczy duza objetoscig wody. Nie przeciera¢ oka.
Nalezy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

* Nie wrzuca¢ do ognia, nie rozmontowywac ani nie ogrzewac.

* Przed wyjmowaniem i wktadaniem baterii nalezy zawsze odtgczy¢
zasilacz sieciowy.

» W przypadku planowego nieuzywania urzadzenia przez ponad miesigc,
nalezy wyja¢ baterie z urzadzenia i jg schowacé.

* Nie rozmontowywac ani nie modyfikowac baterii.

* Nie przyciska¢ ani nie znieksztatcac baterii. Nie rzucac, nie stuka¢, nie
upuszczag, nie zgina¢ ani nie uderzac bateria.

« Bateria posiada biegun dodatni i ujemny. Nie nalezy wkfadac¢ baterii
niezgodnie z podanymi biegunami.

* Nie podtgczac dodatniego ani ujemnego styku baterii z przewodami lub
innymi metalowymi przedmiotami.

* Nie uzywac¢ jednoczesnie zasilacza i baterii.

» Uzywac tylko okreslonego rodzaju baterii.

A Przestroga

« Jezeli elektrolit z baterii zabrudzi skére lub ubranie, nalezy natychmiast
przeptukac je woda.

* Nie stosowac jednoczesnie starych i nowych baterii lub r6znych typow
baterii.

Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi (NIBP)
A Ostrzezenie

» W przypadku stosowania mankietu u pacjentéw z infekcjg nalezy
zdezynfekowa¢ mankiet przed powtérnym uzyciem lub postgpowac z nim
jak z odpadami medycznymi. W przeciwnym razie moze dojs¢ do zakazenia
wtérnego.
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* W przypadku czestych pomiarow NIBP za pomocg mankietu, przez
diuzszy czas, nalezy okresowo sprawdzac¢ stan krgzenia krwi u
pacjenta. Ponadto nalezy owing¢ mankiet biorgc pod uwage przestrogi
zamieszczone W hiniejszej instrukcji.

* Nie podtgcza¢ mankietu NIBP ani ztgcza mankietu do ztgcza typu luer lock.

* Nie zgina¢ przewodu mankietu podczas pompowania ani oprézniania, w
szczegolnosci po zmianie pofozenia pacjenta.

* Nie nalezy owija¢ mankietu wokot nastepujgcych czesci ciata:

- ramienia, do ktérego podtgczona jest kropléwka dozylna lub
wykonywane jest przetoczenie krwi;

- ramienia z czujnikiem SpO,, cewnikiem IBP (do inwazyjnego pomiaru
cisnienia krwi) lub innym urzadzeniem;

- ramienia z przetokg do dializy.

- ramienia z urazem.

» Nalezy skontrolowac stan pacjentki w przypadku pomiaru cisnienia
krwi za pomocg mankietu zatozonego na ramig po stronie wykonanej
mastektomii.

A Przestroga

» Pomiar NIBP nalezy wykonywac na ramieniu.

» Podczas pomiaru NIBP pacjent nie powinien ruszac sie i nalezy
ograniczy¢ drzenia ciata.

» W przypadku rozpoznania przez lekarza skazy krwotocznej lub
nadkrzepliwosci u pacjenta nalezy przed pomiarem sprawdzi¢ stan ramienia.

* W celu zapewnienia poprawnych pomiaréw nalezy stosowa¢ mankiet
o wtasciwym rozmiarze. Zbyt duzy mankiet przyczynia sie do
niedoszacowania wartosci cisnienia krwi. Zbyt maty mankiet przyczynia
sie do przeszacowania wartosci cisnienia krwi.

* Przed i w trakcie wykonywania pomiaru nalezy sprawdzac¢, czy:

- miejsce zatozenia mankietu nie znajduje sie na wysokosci innej niz
serce, (roznica 10 cm (4 cali) wysokos$ci moze spowodowaé odchylenie
warto$éci pomiaru o 7 lub 8 mmHg),

- pacjent nie porusza sie lub nie rozmawia podczas pomiaru,

- mankiet jest zatozony na grubg odziez,

- ramie nie jest uciskane przez zwiniety rekaw.

» Mankiet u dorostych pacjentéw powinien by¢ zatozony w sposéb
umozliwiajgcy wtozenie dwoch palcéw miedzy mankiet i ramie.

» Nie mozna zagwarantowa¢ doktadnosci migajacej wartosci pomiaru, jesli
znajduje sie ona poza zakresem pomiaru. Nalezy zawsze sprawdzi¢ stan
pacjenta przed podejmowaniem kolejnych decyzji.

* Nie nalezy uzywac uszkodzonego ani podziurawionego mankietu.

» Z tym urzgdzeniem nalezy uzywac wytgcznie mankietu OMRON GS
CUFF2. Stosowanie innych mankietéw moze wptyng¢ na doktadnosc¢
pomiarow.



Uwaga:

Przygotowanie do pracy

* Nalezy przeczyta¢ ze zrozumieniem instrukcje kazdego opcjonalnego
akcesorium. W niniejszej instrukcji nie zamieszczono przestrog dla
opcjonalnych akcesoriéw.

* Nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas obchodzenia sig z przewodami,
aby nie zacisng¢ nimi ciata pacjenta.

Przed uzyciem/w trakcie uzycia
» Podczas wtgczania zasilania nalezy sprawdzic:
- czy nie wydzielajg sie dym, nieprawidtowy zapach lub nieprawidtowe
dzwieki;
- dziatanie kazdego przycisku przez jego nacisniecie;
- czy funkcje powodujgce podswietlenie i miganie ikon dziatajg
prawidtowo (strona 12);
- czy pomiar jest wykonywany prawidiowo i czy btgd pomiaru znajduje
sie w zakresie tolerancji.
* Nie nalezy uzywac urzadzenia, jezeli ekran nie dziata prawidtowo.
» Podczas recyklingu i utylizacji czesci (wtgcznie z bateriami) nalezy
przestrzegac krajowych przepisow i regulacji.

Czyszczenie
* Informacje o czyszczeniu zamieszczono na stronie 22.

Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi (NIBP)

* Nalezy przestrzegac zalecen lekarza, jezeli u pacjenta wystepuje ostre

zakazenie, zmiana ropna lub obrazenia zewnetrzne w miejscu, w ktérym

ma by¢ zatozony mankiet.

Nieinwazyjny pomiar ci$nienia krwi jest wykonywany (NIBP) przez

ucisniecie ramienia. U niektorych oséb moze wystagpic silny bol lub

przejsciowa plamica, spowodowana przez wylewy podskérne. Plamica

z czasem powinna znikna¢; nalezy jednak powiadomi¢ narazonych

pacjentow, ze moze wystgpic¢ plamica i, w razie koniecznosci, odstgpic

od pomiaru.

Kliniczng oceneg dziatania urzadzenia przeprowadzono w pozycji

spoczynkowej (stopy na podtozu, nogi nieskrzyzowane, plecy

spoczywajgce na oparciu, ramiona wsparte w sposob umozliwiajgcy

zatozenie mankietu na wysokosci serca) zgodnie z norma 1ISO81060-

2:2013. Pomiar w pozycji innej niz spoczynkowa moze powodowacé

réznice w uzyskanych wynikach.

Poniewaz pozycja pacjenta lub warunki fizjologiczne maja wptyw na

cisnienie krwi, moze ono ulega¢ wahaniom. Aby zapewni¢ doktadnos¢

wykonywanych pomiaréw, nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

- Pacjent powinien byc¢ rozluzniony.

- Nie nalezy rozmawia¢ z pacjentem.

- Przed wykonaniem pomiaru pacjent powinien odpoczg¢ przez co
najmniej 5 minut.



Korzystanie z urzadzenia

Czesci produktu

Przed uzywaniem urzadzenia nalezy upewnic¢ sig, ze nie brakuje zadnych

akcesoridw oraz ze urzgdzenie ani akcesoria nie sg uszkodzone. W przypadku

braku akcesorium lub stwierdzenia uszkodzenia nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawcg detalicznym lub dystrybutorem firmy OMRON.

Gtoéwna czes¢ urzadzenia

Opcje

Standardowe akcesoria medyczne

+Zasilacz[HHP-CMO01]*

*[HHP-BFH01]

*GS CUFF2 M [HXA-GCFM-PBE]

(22-32 cm)
Pozostale

*Instrukcja obstugi (ten dokument)
» Karta gwarancyjna

Opcjonalne akcesoria medyczne

Zasilacz
HHP-CMO01
(9546045-8)

@]

B\

GS CUFF2 XL (1 m)
HXA-GCFXL-PBE
(9546010-5)

GS CUFF2L (1 m)
HXA-GCFL-PBE
(9546009-1)

do uzytku w Wielkiej Brytanii
AC Adapter UK
HHP-BFHO01 (9546044-0)

* Zasilacz z 3-bolcowg wtyczka

GS CUFF2 M (1 m)

HXA-GCFM-PBE
(9546008-3)

GS CUFF2 S (1 m)
HXA-GCFS-PBE
(9546007-5)

GS CUFF2 SS (1 m)
HXA-GCFSS-PBE
(9546021-0)

A Przestroga

* Z tym urzadzeniem nalezy uzywaé wytgcznie mankietu OMRON GS CUFF2.

Stosowanie innych mankietéw moze wptyng¢ na doktadno$¢ pomiarow.
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Funkcje produktu

Dokfadnos$¢ pomiaru cisnienia krwi przez cisnieniomierz HBP-1120
potwierdzono w warunkach klinicznych. tatwy w uzyciu ci$nieniomierz
HBP-1120 jest przeznaczony do stosowania przez pracownikow stuzby
zdrowia.

m Funkcja wskazywania wyzerowania (strona 17): Przed kazdym
pomiarem urzgdzenie wskazuje, ze zostato ,wyzerowane”.

m Tryb ostuchiwania

m Dostepnych jest 5 mankietéw — (XL: od 42 do 50 cm, L: od 32 do
42 cm, M: od 22 do 32 cm, S: od 17 do 22 cm, SS: od 12 do 18 cm
obwodu ramienia)

m Urzgdzenie z mankietem moze by¢ czyszczone za pomocg miekkiej
Sciereczki zwilzonej alkoholem.

m Kompaktowy — mozna go przechowywa¢ w szufladzie

m Funkcja wstrzymania podczas ruchu: w razie wykrycia ruchu pacjenta
urzgdzenie zatrzymuje opréznianie mankietu na 5 sekund.

m Ikona nieregularnego tetna: pomaga identyfikowa¢ zmiany czestosci
pracy serca, rytmu lub tetna, ktére moga by¢ spowodowane
schorzeniami serca lub innymi powaznymi problemami zdrowotnymi.

10



Cechyl/funkcje urzadzenia

Przéd i dét urzadzenia

o/® ) Przycisk ilani
1 [Wi/wyt. zasilanie] Wiaczalwytgcza zasilanie.

2 Przycisk Nacisngc, aby wtgczy¢ , Tryb
[Ostuchiwanie] ostuchiwania” (strona 19).
Nacisna¢, aby rozpocza¢ pomiar cisnienia
3 Przycisk krwi. W celu ciggtego pompowania
stor® | [START/STOP] przytrzymac przycisk wcisnigty podczas
napetniania mankietu (strona 18).

4 Ztacze NIBP Do podtgczenia przewodu mankietu.
5 Ziagcze zasilacza Do podtaczania zasilacza.

Nalezy otworzy¢ w celu zatozenia lub
6 Pokrywka baterii

wymiany baterii.

Pozostate symbole
Opis symboli znajdujgcych sie na urzgdzeniach znajduje sie na stronie 33.

1



Wyswietlacz LCD

2—1L
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1 SYS Wyswietla skurczowe cisnienie krwi.
2 DIA Wyswietla rozkurczowe cisnienie krwi.
3 TETNO Wyswietla czestosc¢ tetna.
lkona Wyswietla sie po uzyskaniu wyniku pomiaru,
4 O)) nieregularnej fali  jezeli okres fali tetna byt nieregularny lub w
tetna czasie pomiaru wystapit ruch pacjenta.
5 Ikona Wigcza sie po uruchomieniu , Trybu
ostuchiwania ostuchiwania”.
Ikona . . . .
q n A Miga w czasie synchronizowania tetna
6 “b’ tsynchronlzacp podczas pomiaru.
etna
. Ikona wigcza sie rowniez w przypadku
7 Qj Ibk;g?iixvymlany wystgpienia btedu E40. Wymieni¢ baterie.
(strona 13)
lkona Wiacza sie po ,wyzerowaniu” przed
8 wskazywania pomiarem cisnienia krwi. QK wyswietla sie

wyzerowania

po ,wyzerowaniu”.

* Tylko w przypadku zatozonych baterii.
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Wktadanie baterii

A Ostrzezenie

» W przypadku zanieczyszczenia oczu elektrolitem z baterii nalezy
niezwtocznie przeptuka¢ oczy duzg objetoscig wody. Nie przecierac
oka. Nalezy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

* Nie wrzuca¢ do ognia, nie rozmontowywac ani nie ogrzewac.

 Nie rozmontowywac ani nie modyfikowa¢ baterii.

* Nie uzywac jednoczesnie zasilacza i baterii.

A Przestroga

« Jezeli elektrolit z baterii zabrudzi skoére lub ubranie, nalezy natychmiast
przeptukac je woda.

1. Nalezy upewnic¢ sie, ze zasilacz zostat
odtaczony.

2. Zdja¢ pokrywe baterii z dolnej czesci
urzadzenia.

3. Wlozy¢ baterie zgodnie z ich
biegunowoscia.

4. Zatozy¢ pokrywe baterii.

lkona wymiany baterii

Ikona wigcza sie rowniez w przypadku wystgpienia btedu E40.
Wymienic¢ baterie.

Podigczanie zasilacza

Zasilanie pradem przemiennym

Nalezy sprawdzi¢, czy gniazdo zasilania zapewnia wymagane napiecie i
czestotliwos¢ pradu (100-240 V AC, 50/60 Hz).
Podtaczy¢ zasilacz do ztacza zasilacza na urzadzeniu i do gniazda

zasilania.
E |
@

Aby odtaczyc¢ zasilanie, nalezy najpierw odtaczy¢ zasilacz od gniazdka
sieciowego, a nastepnie od cisnieniomierza.
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Wybér i podigczanie mankietu

A Ostrzezenie

* W przypadku stosowania mankietu u pacjenta z zakazeniem nalezy
zdezynfekowaé mankiet przed powtérnym uzyciem lub postepowac jak
z odpadami medycznymi.

A Przestroga

* Nie nalezy uzywac uszkodzonego ani podziurawionego mankietu.

* W celu zapewnienia poprawnych pomiaréw nalezy stosowa¢ mankiet o
wiasciwym rozmiarze. Jezeli mankiet jest zbyt duzy, zmierzona wartos¢
ci$nienia krwi bedzie za niska. Jezeli mankiet jest zbyt maty, zmierzona
wartosc¢ cisnienia krwi bedzie za wysoka.

Uwaga:

» Upewni€ sig, ze wszystkie zlgcza sg szczelne.

Dobieranie mankietu

Nalezy zmierzy¢ obwéd ramienia pacjenta i wybra¢ rozmiar mankietu
odpowiedni dla danego obwodu.
W celu uzyskania doktadnego odczytu wazne jest, aby dobra¢ mankiet
o rozmiarze odpowiednim dla pacjenta.
Nalezy wybra¢ odpowiedni mankiet na podstawie ponizszej tabeli.

Nazwa mankietu I S
(cm) (cale)
GS CUFF2 XL* 42-50 17-20
GS CUFF2 L* 32-42 13-17
GS CUFF2 M 22-32 9-13
GS CUFF2 S* 17-22 7-9
GS CUFF2 SS* 12-18 5-7

*Dostepne jako akcesorium dodatkowe.

Podlaczanie mankietu _
Podiaczy¢ przewéd mankietu do ztagcza NIBP )
na urzadzeniu.
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Zakladanie mankietu na ramie pacjenta

Urzadzenie moze by¢ stosowane
na lewej lub prawej rece. J x
Mankiet owing¢ wokot

odstonietego ramienia lub na \

cienkg odziez. Gruba odziez

lub podwinigty rekaw mogag

spowodowac nieprawidtowe

wyniki pomiaréw.

1. Upewni¢ sieg, ze przewod mankietu nie jest zagiety.

Przewéd mankietu powinien znajdowac¢ sie w czesci dystalne;j.

2. Zatozyé mankiet, aby symbol wskazujacy tetnice ,, ¥ (INDEX
ARTERY) znajdowat si¢ dokladnie nad tetnica ramienna.
Tetnica ramienna jest zlokalizowana na wewnetrznej stronie ramienia
pacjenta.

Upewni¢ sie, ze symbol wskazujacy tetnice , W (INDEX ARTERY)
znajduje sie w tym obszarze. W przypadku umiejscowienia poza

zakresem p-EBSIENTTEHIETI A« Wystapi wiekszy btad pomiaru cisnienia
krwi. W takim przypadku nalezy uzy¢ mankietu o odpowiednim

rozmiarze.

* Zatozy¢ mankiet, aby jego dolny brzeg znajdowat sie od 1 do 2 cm od
wewnetrznej strony stawu fokciowego.

* Mankiet powinien by¢ zatozony w sposéb umozliwiajgcy wiozenie
dwdéch palcow.

3. Podczas pomiaru tetnice ramienna, nad ktorg zatozony jest
mankiet nalezy utrzymywac na wysokosci prawego przedsionka
serca.

15



A Przestroga

» Nalezy upewnic¢ sie, ze mankiet jest umieszczony na odpowiedniej
czesci ramienia i znajduje sie na wysokosci serca.

UWAGA:

* W przypadku trudnosci z dokonaniem pomiaru z powodu arytmii nalezy
zastosowac inng metode pomiaru cisnienia krwi.

» Nalezy przestrzega¢ zalecen lekarza, jezeli u pacjenta wystepuje ostre
zakazenie, zmiana ropna lub obrazenia zewnetrzne w miejscu, w
ktéorym ma by¢ zatozony mankiet.

* Nieinwazyjny pomiar ci$nienia krwi jest wykonywany (NIBP) przez
ucidniecie ramienia. U niektorych oséb moze wystgpic silny bol lub
przejsciowa plamica, spowodowana przez wylewy podskoérne. Plamica
zniknie z biegiem czasu, jednak gdyby mogto to zaniepokoi¢ pacjenta,
nalezy zastosowac nastepujacy sposob:

- Zatozy¢ pod mankiet cienki recznik lub tkanine (jedng warstwe). Jezeli
recznik lub tkanina sg zbyt grube, dojdzie do niewystarczajgcego
ucisniecia, a wartos¢ cisnienia krwi bedzie podwyzszona.

» W przypadku ruchu pacjenta lub dotkniecia mankietu, moze zosta¢
to fatszywie odczytane jako tetno, doprowadzajgc do nadmiernego
napetnienia mankietu.

* Nie nalezy napetnia¢ mankietu, jezeli nie jest owiniety wokot ramienia.
Moze dojs¢ do uszkodzenia mankietu.

16



Funkcja wskazywania wyzerowania

Przed kazdym pomiarem urzgdzenie wskazuje, ze zostato ,wyzerowane”.
m Podczas wigczania zasilania miga wskaznik i rozpoczyna sie
,zerowanie”. Po zakonczeniu wyswietla sie QK.

m Po wigczeniu zasilania, rozpoczeciu pomiaru, dochodzi do ,zerowania” z
ekranu gotowosci (wyswietla sie ,0”). Po zakonczeniu wyswietla sie QK.

17



Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi (NIBP)

Pomiar w ,trybie standardowym”

1.

2.

Nacisng¢ przycisk [START/STOP].

Wykonywany jest jeden pomiar cisnienia krwi.

Wyswietlane sg wyniki pomiaru.

Jezeli warto$¢ pomiaru znajduje sie poza ponizszymi zakresami, jego
warto$¢ bedzie migac.

SYS: 59 mmHg lub mniej, albo 251 mmHg lub wiece;j.

DIA: 39 mmHg lub mniej, albo 201 mmHg lub wiecej.

TETNO: 39/min lub mniej, albo 201/min lub wigce;j.

m Prawidtowy pomiar m Blad/niepowodzenie pomiaru

H88| ' b =
gagl | 23| | N9 o
ol |, ||

Pompowanie reczne w ,trybie standardowym”

W przypadku niewystarczajgcego napetnienia mankietu mozna go
napompowac recznie.

W celu ciggtego pompowania nalezy przyciskac przycisk
[START/STOP] podczas pompowania.

Znak ,-” jest wySwietlany ponizej wartosci, wskazujac, ze trwa
pompowanie rgczne.

2
’ D\%/ ’ E\\\E-I// ’ ‘:l“il {/
s i s Y e 5
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A Przestroga

» Nie mozna zagwarantowa¢ doktadnosci migajgcej wartosci pomiaru,
znajdujgcej sie poza zakresem pomiaru. Nalezy zawsze sprawdzi¢ stan
pacjenta przed podejmowaniem kolejnych decyzji.

UWAGA:

* W przypadku niewystarczajgcego napetnienia moze dojs¢ do
automatycznego wznowienia napetniania w trakcie trwania pomiaru.

Funkcja wykrywania nieregularnej fali tetna

Jezeli okres fali tetna staje sie podczas pomiaru nieregularny, wigczy sie

ikona wykrywania nieregularnej fali tetna.

Funkcja wykrywania ruchu ciata

W przypadku wykrycia ruchu ciata podczas pomiaru opréznianie mankietu

zatrzyma sie na 5 sekund i pod wartoscig pojawi sie inna ikona.

( |
'\g‘l’q// '\g.‘@//
i Zaty

Pomiar zostanie wznowiony po 5 sekundach i zostanie podjeta proba
zakonczenia pomiaru w tracie jednego cyklu.

UWAGA:
* W przypadku aktywacji funkcji wykrywania ruchu ciata w miejscu
wyswietlania wyniku pomiaru pojawi sie ikona nieregularnej fali tetna.

Pomiar w ,trybie ostuchiwania”

Urzadzenie nie wykonuje pomiaru cisnienia krwi w ,.trybie
ostuchiwania”. Pomiar powinien by¢ wykonany przez
wykwalifikowanego pracownika stuzby zdrowia z uzyciem
stetoskopu.

Pracownik stuzby zdrowia okresla cisnienie skurczowe i rozkurczowe
za pomocq stetoskopu zgodnie z zasadami metody ostuchowe;j.

1. Upewni¢ sieg, ze urzadzenie jest
wiaczone.
Wyswietli sig cyfra ,0”.

2. Nacisna¢ przycisk [Ostuchiwanie].
Wyswietli sie ikona ostuchiwania N
i urzgdzenie przejdzie do ,trybu ;Q{\\
ostuchiwania”.

c3
ca
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3. Nacisna¢ przycisk [START/STOP].
Rozpocznie sie pompowanie. Po wystarczajgcym napompowaniu
mankietu automatycznie rozpocznie sie jego oproznianie.

4. W chwili okreslenia cisnienia skurczowego podczas ostuchiwania
nalezy nacisna¢ przycisk [Ostuchiwanie].
Przy pierwszym nacisnieciu przycisku [Ostuchiwanie] zostanie
wyswietlona warto$c¢ cisnienia skurczowego.

5. W chwili okreslenia ci$nienia rozkurczowego podczas
ostuchiwania nalezy nacisna¢ przycisk [Ostuchiwanie].
Przy drugim nacisnigciu przycisku [Ostuchiwanie] zostanie wyswietlona
warto$c¢ cisnienia rozkurczowego, a nastepnie dojdzie do szybkiego
opréznienia mankietu.

Pompowanie reczne w ,trybie ostuchiwania”

W przypadku niewystarczajgcego napompowania mankietu lub
potrzeby jego dopompowania mozna napompowac¢ mankiet recznie.
W celu ciggtego pompowania nalezy przyciskac przycisk
[START/STOP] podczas pompowania lub oprézniania.

Znak ,-” jest wyswietlany ponizej wartosci, wskazujac, ze trwa
pompowanie rgczne.

3
“]\LT-I'/ ’E\\‘.’é ":1“:’ =
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UWAGA:

» W trakcie pracy w , Trybie ostuchiwania” nie dziata funkcja wykrywania
ruchu ciata.

» Czestos¢ tetna nie jest mierzona ani wyswietlana w ,trybie
ostuchiwania”.

Zatrzymywanie pomiaru

W celu zatrzymania trwajgcego pomiaru nalezy nacisng¢ przycisk
[START/STOP].

Wylaczanie zasilania

Aby wytgczy¢ urzgdzenie, nacisng¢ przycisk [Wt./wyt. zasilanie].
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Zasady nieinwazyjnego pomiaru cisnienia krwi

Metoda oscylometryczna

Fala tetna wytwarzana przez skurcz serca jest odbierana jako cisnienie
wewnatrz mankietu, stuzgce do pomiaru ci$nienia krwi. Jezeli mankiet zatozony
na ramie jest dostatecznie napompowany, dochodzi do zatrzymania przeptywu
krwi, ale tetno jest obecne, powodujgc zmiane cisnienia wewnatrz mankietu w
postaci oscylacji. Nastepnie w miare stopniowego spadku ci$nienia wewnatrz
mankietu, stopniowo zwiekszajg sie oscylacje cisnienia w mankiecie, osiggajgc
warto$¢ szczytowg. Podczas dalszego spadku cisnienia w mankiecie, oscylacje
ostabiajg sie po osiggnigciu wartosci szczytowe;j.

Cisnienie wewnatrz mankietu i jego zwigzek z nasilaniem i ostabianiem
oscylacji wewnatrz mankietu w tej sekwencji zdarzen sa przechowywane w
pamieci, wykonywane sg obliczenia i okreslana jest warto$¢ cisnienia krwi.
Metoda oscylometryczna nie okresla natychmiast warto$ci cisnienia krwi, jak
w przypadku automatycznego pomiaru cisnienia krwi z uzyciem mikrofonu
w metodzie ostuchowej, lecz jest ono ustalane na podstawie serii zmian
krzywych, zgodnie z powyzszym opisem. Dlatego metoda ta nie jest podatna
na hatas z zewnatrz, zakiécenia ze skalpela elektrycznego lub innych narzedzi
elektrochirurgicznych.
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Konserwacja

Kontrola podczas konserwacji i zarzadzanie bezpieczenstwem

Model HBP-1120 musi by¢é poddawany konserwacji w celu zapewnienia jego
dziatania i bezpieczenstwa pacjentoéw i oséb obstugujgcych.

Operator powinien wykonywac¢ codzienng kontrole i konserwacje. Ponadto
wykwalifikowany personel powinien dba¢ o wydajnos¢ i bezpieczenstwo oraz
wykonywaé okresowe kontrole. Zaleca sie wykonywanie testow kontrolnych co
najmniej raz w roku.

Czyszczenie urzadzenia

Czyszczenie urzgdzenia nalezy wykona¢ zgodnie z praktykg przyjeta w danym
osrodku.

Przetrze¢ $ciereczka zwilzong alkoholem izopropylowym rozcienczonym do
50% (obj.) albo alkoholem etylowym (alkoholem do dezynfekcji) rozcienczonym
do 80% (obj.) lub bardziej, po jej wykreceniu.

Nie nalezy przeciera¢ ani moczy¢ ztgcza zasilacza.

Do usuwania kurzu z wlotéw powietrza nalezy uzywaé zwilzonego wacika
bawetnianego.

Urzgdzenie nie wymaga rutynowego serwisowania, poza czyszczeniem i
wzrokowym sprawdzaniem mankietow, przewodow itd.

A Przestroga

* Nie sterylizowac w autoklawie ani nie poddawac¢ sterylizacji gazowej (EOG,
gazowym formaldehydem, ozonem w wysokim stezeniu itp.).

» Nalezy przestrzegac instrukcji producenta uzywanego do czyszczenia
roztworu antyseptycznego.

Konserwacja mankietu

Przetrze¢ powierzchnie mankietu za pomocg $ciereczki zwilzonej 70 v/v%
roztworem alkoholu izopropylowego albo 80 v/v% lub bardziej rozcienczonym
etanolem do dezynfekcji (alkoholem etylowym).

Nie nalezy wlewac ptynéw do $rodka mankietu. W przypadku zamoczenia
mankietu nalezy dobrze wysuszy¢ jego wewnetrzng czese.
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Sprawdzanie przed uzyciem

Przed wlaczaniem zasilania

Przed wigczeniem zasilania nalezy sprawdzi¢

m Wyglad zewnetrzny

» Czy urzadzenia i akcesoria nie sg znieksztatcone przez upadek lub
uderzenia.

» Czy urzadzenie nie jest brudne.

« Czy urzagdzenie nie jest mokre.

m Zasilacz

» Czy zasilacz jest prawidtowo podtgczony do ztgcza urzadzenia.

» Czy na przewodzie zasilacza nie potozono cigzkich przedmiotow.

» Czy przewdd zasilacza nie jest uszkodzony (odstonigcie przewodow,
ztamania itp.).

Podczas wilgczania zasilania

Podczas wigczania zasilania nalezy / \
sprawdzi¢ wyswietlacz LCD. OMRON

» Po nacisnieciu przyciskow [START/
STOP] lub [Wt./wyt. zasilanie] w celu —
wigczenia urzadzenia, wyswietli sig o3 B B E e
ekran pokazany po prawej stronie. DIA B E E
e (@ dHB)
S X
Po wytaczeniu zasilania

Po wylgczeniu zasilania nalezy sprawdzic¢

m Wyglad zewnetrzny

» Czy z urzadzenia nie wydobywa sie dym lub nietypowy zapach.

» Czy urzagdzenie nie wydaje nietypowych dzwigkow.

m Przyciski

» Nacisna¢ kazdy przycisk i sprawdzi¢ jego dziatanie.

m Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi (NIBP)

» Nalezy upewni¢ sie, ze podtgczono odpowiedni mankiet OMRON GS
CUFF2 (dopasowany do obwodu ramienia pacjenta).

» Czy przewdd mankietu jest prawidtowo podtgczony.

« Osoba sprawdzajgca mankiet powinna owing¢ go wokét ramienia,
wykonac pomiar i sprawdzi¢, czy cisnienie krwi znajduje sie w zakresie
prawidtowych wartosci.

» Nalezy celowo wigczy¢ ,funkcje wykrywania ruchu ciata”, aby zatrzymac
oproznianie przez zgigcie odpowiedniego ramienia i wykonac ruchy
ciata w celu sprawdzenia funkcji zatrzymania dziatania i braku spadku
cisnienia w mankiecie.
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Sprawdzanie doktadnosci pomiaru cisnienia

Mozna sprawdzi¢ doktadno$¢ pomiaru cisnienia przez urzadzenie.

Przycisk [Wh./wyt.

t./w) s START® I Przycisk
zasieniel | (%) (& s1iP J [START/STOP]

Przycisk
[Ostuchiwanie]

1. Upewni¢ sie, ze urzadzenie jest wigczone.

2. Przez 3 sekundy naciska¢ przycisk [Ostuchiwanie].
Wykonane zostanie ,zerowanie”.

Po wykonaniu ,zerowania” pojawi si¢ ekran sprawdzania doktadnosci
pomiaru cisnienia.

c3

3. Sprawdzi¢, czy wyswietlana jest cyfra
»0” i wykona¢ kontrole doktadnosci
pomiaru ci$nienia. D
Przycisng¢ mankiet. A \
Poréwnac¢ z wyswietlang wartoscig i [N
upewni¢ sie, ze nie wystepujg problemy.

Przyktad:

1. Podtaczy¢ cisnieniomierz do
skalibrowanego ci$nieniomierza

referencyjnego oraz mankietu i gruszki
do pompowania.

2. Sprawdzi¢ wartos¢ cisnienia krwi na ciSnieniomierzu i wartos¢
pomiaru na skalibrowanym cisnieniomierzu referencyjnym.
Uwaga:

» Nalezy upewnic¢ sie, ze odczyt cisSnieniomierza znajduje sie w zakresie
+3 mmHg w poréwnaniu z wartoscig pomiaru na skalibrowanym
cisnieniomierzu referencyjnym.

4. Wylaczy¢ zasilanie i zakonczyé.
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Rozwigzywanie problemow

W przypadku wystgpienia podczas uzytkowania jakiegokolwiek z

ponizszych problemow nalezy najpierw sprawdzi¢, czy w odlegtosci
30 cm nie znajduje sie inne urzadzenie elektryczne. Jesli problem nadal
wystepuje, nalezy zapoznac sig z ponizsza tabela.

Nie witacza sie zasilanie

Przyczyna Rozwigzanie

Urzadzenie jest zasilane z baterii,
ale baterie nie zostaly zainstalowane
lub roztadowaly sie.

Wiozy¢ baterie lub wymieni¢ baterie
na nowe (strona 13).

Odigczono zasilacz. Podtaczy¢ zasilacz (strona 13).

Jezeli nie wigczy sig zasilanie i nie jest to spowodowane powyzszymi
przyczynami, nalezy wytgczy¢ urzgdzenie, odtgczy¢ zasilacz, wyjaé
baterie i skontaktowac si¢ ze sprzedawcg detalicznym lub dystrybutorem
firmy OMRON.

Nie dziata wyswietlacz urzadzenia

Przyczynal/rozwigzanie

Nalezy przerwac¢ stosowanie urzadzenia i skontaktowac sie ze
sprzedawca detalicznym lub dystrybutorem firmy OMRON.

Urzadzenie nagrzewa sie

Przyczyna Rozwigzanie
Na urzadzeniu lub z jego prawej Nie ktas¢ zadnych przedmiotow
strony potozono przedmiot. wokot urzadzenia.

Jezeli urzgdzenie jest zbyt gorgce, aby go dotkng¢, moze to Swiadczyé
0 jego awarii. Wytagczy¢ zasilanie urzadzenia, odigczy¢ zasilacz, wyjgc
baterie i skontaktowac sig ze sprzedawcg detalicznym lub dystrybutorem
firmy OMRON.

Mankiet nie napetnia sie po nacisnieciu przycisku [START/STOP]

Przyczyna Rozwigzanie

Luzne potgczenie przewodu - .

mankietu. Sprawdzi¢ potgczenie.

Wyciek powietrza z mankietu. Wymieni¢ mankiet.

Jezeli wySwietlane jest cisnienie, Upewnic¢ sie, ze przewdd mankietu
przewdd mankietu jest zagiety. nie jest zagiety.
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Pomiar nie byt mozliwy

Przyczynal/rozwigzanie

Sprawdzi¢ tetno pacjenta palpacyjnie lub inng metoda.

Po zbadaniu pacjenta nalezy sprawdzi¢ kod btedu i przejrze¢ czes¢
,Wykaz kodoéw btedéw” (strona 28) dotyczacag nieinwazyjnego pomiaru
cisnienia krwi (NIBP).

Nieprawidtowa wartos¢ pomiaru

Przyczynal/rozwigzanie

Mozliwe sg nastepujgce przyczyny. Nalezy zbadac¢ pacjenta palpacyjnie i
powtdrzy¢ pomiar.
* Ruchy ciata (drgawki lub drzenia)
* Arytmia
* Zaktécenia w mankiecie
- Pacjenta dotkneta osoba w jego poblizu.
- Wykonywano masaz serca.
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Wartos¢ pomiaru jest niewiarygodna

Przyczyna Rozwigzanie

Sprawdzi¢, czy nie ma

Szybkie opréznianie mankietu nieszczelnych potaczen.

Zmierzy¢ obwod ramienia pacjenta
i upewni¢ sie, ze stosowany jest
mankiet o wtasciwym rozmiarze.

Wybrano nieprawidtowy rozmiar
mankietu.

Nalezy upewnic sig, ze mankiet

Mankiet jest zatozony na gruba zatozono na odstoniete ramie lub

odziez. na bardzo cienkg odziez.

Nalezy upewni¢ sie, ze pacjent
Pacjent siedzi w niewtasciwy siedzi z nogami na podtodze, a
Sposob. mankiet znajduje sie na wysokosci

serca.

Nalezy upewni¢ sie przed
Pacjent jadt, pit lub wykonywat wykonaniem pomiaru, ze pacjent
wysitek fizyczny bezposrednio nie jadt ani nie pit napojow z kofeing
przed pomiarem. lub alkoholem w ciggu ostatnich

30 minut.
Wykona¢ pomiar jednoczesnie za pomocg stetoskopu. Stetoskop

Przytozy¢ stetoskop i ostuchiwa¢, patrzac na cisnienie na
wys$wietlaczu cisnieniomierza.

—)

=

Cisnienie krwi moze podlega¢ znacznym wahaniom w réznych stanach

fizjologicznych.

Mozliwe sg nastgpujgce przyczyny.

» Pobudzenie emocjonalne lub niepokdj

» Bol spowodowany zatozeniem mankietu

» Nadcisnienie ,biatego fartucha”

* Rozmiar mankietu lub sposéb zaktadania sg nieprawidiowe.

» Miejsce zatozenia mankietu na ramieniu nie znajduje sie na wysokosci
serca.

« Cisnienie krwi pacjenta jest niestabilne z powodu tetna
naprzemiennego, zmian oddechowych lub innych przyczyn.
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Wykaz kodow bledow

m Przyktad: E2

EC

SYSTEM
Kod - o e
bledu Opis Nalezy sprawdzi¢
Nalezy skontaktowac sie ze
E9 |Bfad czesci wewnetrznej sprzedawcg detalicznym lub

dystrybutorem firmy OMRON.

Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi (

NIBP)

Z mankietu ulatnia sie
powietrze.

Kod - o Lo
bledu Opis Nalezy sprawdzi¢
Niepodtgczony przewdd Szczelnie podtgczy¢ przewdd
mankietu mankietu.
E1 Wymieni¢ mankiet OMRON

GS CUFF2 na szczelny
egzemplarz.

E2

Nieprawidtowe napetnianie z
powodu ruchu ramienia lub
ciata podczas pomiaru.

Nalezy dopilnowa¢, aby pacjent
nie poruszat ramieniem ani
ciatem i powtorzy¢ pomiar.

Podczas pomiaru wystapity
ruchy ramienia lub ciata lub
rozmawiano.

Nalezy dopilnowa¢, aby pacjent
nie rozmawiat ani nie poruszat
sie i powtorzy¢ pomiar.

Nieprawidtowo zatozony
mankiet.

Prawidtowo zatozy¢ mankiet.

Podwiniety rekaw uciska ramie.

Zdjac¢ odziez i ponownie zatozy¢
mankiet.

Czas pomiaru przekroczyt
okreslony limit: 165 sekund.

Czas pomiaru przekracza
okreslony limit, wiec pomiar
zostat zakonczony, aby unikng¢
dyskomfortu pacjenta.

Istnieje mozliwosc¢, ze pomiar
jest nieustannie powtarzany z
powodu wycieku powietrza z

mankietu.
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Inne problemy

Kod . . o
bledu Opis Nalezy sprawdzi¢
Mankiet napetniono do cisnienia|Podczas napetniania recznego
wyzszego niz 300 mmHg w , Trybie ostuchiwania” nalezy
podczas napetniania recznego |zwolni¢ przycisk po uzyskaniu
w , Trybie ostuchiwania”. wybranego cisnienia.
W przypadku wystagpienia
E3 podczas pomiaru, nalezy
powtdrzy¢ pomiar. W przypadku
Wystgpito nadmierne wystgpienia niezaleznie
napetnienie od wykonywania pomiaru,
nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawcg detalicznym lub
dystrybutorem firmy OMRON.
E40 |Baterie sa wyczerpane. Wymieni¢ na nowe baterie.

(strona 13)
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Utylizacja

Ze wzgledu na ryzyko zanieczyszczenia $rodowiska nalezy przestrzegac
wiasciwych przepiséw krajowych dotyczgcych utylizacji i recyklingu tego
sprzetu i baterii.

Gtowne sktadniki kazdej czesci sg wymienione w ponizszej tabeli.
Z powodu ryzyka zakazenia, nie nalezy poddawac recyklingowi czesci
majgcych kontakt z pacjentem, lecz utylizowa¢ je zgodnie z procedurami
w danym osrodku i odpowiednimi regulacjami.

Element Czesci Materiat
Obakowanie Pudetko Karton
P Torebki Polietylen
ABS (akrylonitryl-butadien-
Szczelne :
. e . styren), poliweglan, kauczuk
S:;V‘éna CZ@SC opakowanie silikonowy
adzenia Czesa - — :
wewnetrzne Ogolne czesci elektroniczne
Bateria Bateria AA Bateria (dostepna w sprzedazy)
. Nylon, poliester, poliuretan,
Mankietprzewsd | Mankiet polichiorek winylu
mankietu Przewdd Polichlorek winylu
Ztacze Poliweglan
Szczelne .
opakowanie Eter polifenylu
Zasilacz Przewdd Polichlorek winylu
Czesci . - )
wewnetrzne Ogodlne czesci elektroniczne
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Dane techniczne

Specyfikacje techniczne: HBP-1120

Gtoéwna czes¢ urzadzenia

Kategoria
produktu

Sfigmomanometry elektroniczne

Opis produktu

Automatyczny
cisnieniomierz naramienny

Model (kod) HBP-1120 (HBP-1120-E)
Mierzone
parametry NIBP, PR
Gtéwna czesé
urzadzenia: 130 x 175 x 120 (mm)
Wymiary 5,12 x 6,89 x 4,72 (cale) (szer.xwys.xgt.)
Zasilacz: 64,5 x 21 x 51 (mm)
2,53 x 0,83 x 2,01 (cale) (szer.xwys.xgt.)
Masa Gloéwna czesc¢ urzadzenia: okoto 510 g (bez akcesoriow)
Zasilacz: okoto 48 g
Wyswietlacz 7 segmentowy wyswietlacz LCD

Klasa ochrony

Klasa Il (zasilacz) @

Urzgdzenie zasilane wewnetrznie (podczas zasilania
tylko przez baterig)

Stopien Czes¢ wchodzaca w kontakt z ciatem uzytkownika:
ochrony mankiet

Tryb dziatania  |Praca ciggta

“K/:S?%/f'kaqa Klasa Il a

Zrédto zasilania

Zasilacz

Zakres napigcia wejsciowego: prad przemienny od
100 V do 240 V

Czestotliwos¢: 50/60 Hz

Zakres napiecia wyjsciowego: prad staty 6 V +0,5V

Znamionowy prad wyjsciowy: 0,7 A

Bateria sucha

Typ: baterie AA, 4 sztuki
Okoto 250 pomiaréw
* Warunki pomiaru
- Nowe baterie (wysokowydajne manganowe typu AA)
- Temperatura otoczenia 23°C (73,4°F)
- Mankiet o rozmiarze M
- SYS120/ DIA80 / PR60
- Jeden 5-minutowy cykl sktadajgcy sie z czasu
pomiaru mankietem i czasu oczekiwania
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Warunki otoczenia

Zakres temperatury: od 5 do 40°C (od 41 do 104°F)
Zakres wilgotnosci: od 15 do 85% wilgotnosci
wzglednej (bez skraplania)

Cisnienie atmosferyczne: od 700 do 1060 hPa
Zakres temperatury: od -20 do 60°C (od -4 do 140°F)
Przechowywanie |Zakres wilgotnosci: od 10 do 95% wilgotnosci

i transport wzglednej (bez skraplania)

Cisnienie atmosferyczne: od 500 do 1060 hPa
Nieinwazyjny pomiar ci$nienia krwi (NIBP)

Warunki pracy

Technologia

pomiaru 9 Oscylometryczna

Metoda pomiaru |Metoda dynamicznej deflacji liniowej
Zakres

wyswietlanej od 0 do 300 mmHg

wartosci cisnienia

Doktadnos¢

wyswietlanej W zakresie +3 mmHg

wartos$ci cisnienia

: Cisnienie SYS: od 60 do 250 mmHg
£akres pomiarl | Gignienie DIA: od 40 do 200 mmHg

Czestos¢ tetna: od 40 do 200/min
Maksymalny btad $redni w zakresie £5 mmHg
Doktadnos¢ NIBP|Maksymalne odchylenie standardowe w zakresie
8 mmHg

Doktadnosc¢
czestosci tetna

Cce0197 &
UWAGA:

» Specyfikacje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

« Badania kliniczne niniejszego ci$nieniomierza przeprowadzono zgodnie
z wymogami normy EN ISO 81060-2:2014 i spetnia on wymagania
norm EN ISO 81060-2:2014 oraz EN ISO 81060-2:2019+A1:2020.

W walidacyjnym badaniu klinicznym cisnienie rozkurczowe u 88 badanych
okreslono na podstawie V fazy Korotkowa.

» Produkt jest zgodny z normg EN80601-2-30: 2010+A1:2015.

« Ci$nieniomierz jest réwniez zgodny z norma europejskg EN 1060,
Nieinwazyjne sfigmomanometry — Czes¢ 1, Wymagania ogdlne oraz
Czes¢ 3, Wymagania dodatkowe dotyczace elektromechanicznych
systemoéw do pomiaru ci$nienia krwi.

» Kazde powazne zdarzenie, ktére wystapito w zwigzku z urzadzeniem,
prosimy zgtasza¢ producentowi i kompetentnemu organowi panstwa
cztonkowskiego, w ktérym znajduje sig uzytkownik.
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Opis symboli

Czes¢ aplikacyjna
typu BF

Stopien ochrony
przed porazeniem
elektrycznym (prad
uptywowy)

Ograniczenia dot. cisnienia
atmosferycznego

Urzgdzenie klasy
II. Ochrona przed
porazeniem prgdem

{1

Wytgcznie do uzytku
wewnetrznego

Opatrzona znakiem
towarowym technologia

~~ |Prad zmienny Qo ntelli | firmy OMRON
dotyczgca pomiaru cisnienia
krwi
INDEX | Wskaznik zakresu i

Oznaczenie CE

dostosowania pozycji do
tetnicy ramiennej

UK
cA

Oznaczenie UKCA

NNNNNNNNNNN

Wskaznik zakresu obwodu
ramienia pomagajgcy
w doborze mankietu o
wiasciwym rozmiarze.

Symbol GOST-R

Znak kontroli jakosci
producenta

® 6

Symbol metrologiczny

Data produkcji

EH[ Symbol EC (oeay)  |Walidacja kliniczna
S
" am e | Technologia japonskiej firmy
Numer serii g OMRON Healthcare
" ° WYL./WL. komponentu
Numer partii o/® sprzetu

Unikatowy identyfikator
urzadzenia

Prad staty

Wyréb medyczny

Dla zachowania
bezpieczenstwa uzytkownik
musi $cisle przestrzegac
instrukcji obstugi

~ | & & &g

Ograniczenia dot.
temperatury

Uzytkownik powinien
zapoznac sie z instrukcja
obstugi
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Opis symboli

Ograniczenia dot.
wilgotnosci

(@)

Symbol ogdélnie
podwyzszonych,
potencjalnie
niebezpiecznych
poziomow promieniowania
niejonizujgcego lub
oznaczenie urzadzen lub
systemow, np. medycznych
obszaréw elektrycznych,
ktére obejmujg nadajniki
czestotliwosci radiowych
lub urzadzenia celowo
wykorzystujgce energie
elektromagnetyczng do
diagnostyki lub leczenia.

NaCa‘s
ce®

Oznaczenie
biegunowosci ztgcza

Zawartos¢ opakowania

Start, rozpoczecie
dziatania

Oznaczenie przycisku
Start

B %)

Przestroga

Stop

Oznaczenie elementu
sterujgcego lub
wskaznika zatrzymania
aktywnej funkcji
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Wazne informacje dotyczgce zgodnosci elektromagnetycznej (EMC)
Urzadzenie HBP-1120 wyprodukowane przez firme OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
spetnia wymagania normy EN60601-1-2:2015 dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC). Nalezy jednak przestrzegac¢ specjalnych $rodkéw
ostroznosci:

- Stosowanie akcesoriéw i kabli innych niz okreslone lub dostarczone przez

firmg OMRON moze spowodowa¢ wzrost emisji elektromagnetycznych lub
spadek odpornosci elektromagnetycznej ci$nieniomierza i w rezultacie jego
nieprawidtowe dziatanie.

Podczas pomiaru nalezy unika¢ korzystania z ci$nieniomierza, ktéry znajduje

sie w poblizu innego urzadzenia lub jest umieszczony na nim, poniewaz moze

to powodowac nieprawidtowe dziatanie. Jesli jednak zajdzie taka potrzeba,
nalezy obserwowac cisnieniomierz i inne urzadzenie w celu potwierdzenia ich
prawidtowego dziatania.

Podczas pomiaru sprzet przenosny do komunikacji RF (w tym urzadzenia
peryferyjne, np. kable antenowe i anteny zewnetrzne) nie powinien by¢ stosowany
w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od jakiejkolwiek czesci cisnieniomierza, wigcznie
z kablami okreslonymi przez firmg OMRON.

W przeciwnym razie moze doj$¢ do zakiécen w pracy cisnieniomierza.

Ponizej znajdujg sig dalsze wytyczne dotyczgce srodowiska
elektromagnetycznego, w jakim powinien by¢ uzytkowany ci$nieniomierz.

Witasciwa utylizacja tego produktu
(Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny) E
To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w materiatach jego

dotyczgcych wskazuje, ze nie nalezy go usuwac razem z innymi —
odpadami z gospodarstwa domowego po zakonczeniu eksploatacji. Aby

zapobiec mozliwemu skazeniu $rodowiska lub szkodom dla zdrowia ludzkiego

z powodu niekontrolowanej utylizacji odpadéw, nalezy oddzieli¢ ten produkt od
innych rodzajéw odpadéw i przetwarza¢ go w sposob odpowiedzialny, dziatajgc na
rzecz ponownego wykorzystania zasobéw materiatowych.

Uzytkownicy urzadzenia w domu powinni skontaktowac sig ze sprzedawca, u
ktérego zakupili produkt lub z lokalnym urzedem panstwowym, w celu uzyskania
szczegotowych informaciji, gdzie i jak mogg zutylizowac¢ produkt w sposéb
bezpieczny dla $rodowiska.

Uzytkownicy biznesowi powinni skontaktowa¢ sie z dostawca i sprawdzi¢ warunki
oraz zasady umowy kupna. Tego produktu nie nalezy tgczy¢ z innymi odpadami
handlowymi w celu utylizacji.

Produkt nie zawiera zadnych niebezpiecznych substanciji.

Baterie nalezy usungé zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi sktadowania
zuzytych baterii.
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Deklaracja producenta

Model HBP-1120 jest przeznaczony do stosowania w otoczeniu
elektromagnetycznym o ponizszych parametrach.

Nabywca i uzytkownik modelu HBP-1120 powinien zapewni¢ jego
uzywanie w takim otoczeniu.

Emisje elektromagnetyczne (EN60601-1-2)

Test emisji Zgodnosé | Srodowisko elektromagnetyczne
Model HBP-1120 uzywa energii RF
tylko do funkcji wewnetrznych. Dlatego
Emisja RF CISPR 11 | Grupa 1 emisja RF jest bard_zq staba i istnieje )
mate prawdopodobienstwo powodowania
jakichkolwiek zaktécen sprzetu
elektronicznego z otoczenia.
Emisje RF CISPR 11 |Klasa B Model HBP-1120 nadaje sie do stosowania w
Emisja harmoniczna Klasa A kazdym miejscu, wigcznie z zastosowaniem
IEC 61000-3-2 w gospodarstwie domowym i tych
Wahania napiecia/ podtgczonych bezposrednio do publicznej
migotanie Zgodne sieci niskonapieciowej, dostarczajgcej energii
IEC 61000-3-3 elektrycznej do gospodarstw domowych.
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Odpornos¢ elektromagnetyczna (EN60601-1-2)

Test odpornosci

Poziom testu
EN60601-1-2

Poziom zgodno-
Sci

Srodowisko elektro-
magnetyczne — wy-
tyczne

Wytadowania

+8 kV w kontakcie

+8 kV w kontakcie

Podtogi drewniane,
betonowe lub z ptytek
ceramicznych. W
przypadku podiog

tryb wspolny

tryb wspolny

elektrostatyczne +2 KV, 4 kV, +2 KV, 4 kV, pokrytych tworzywem
(ESD) 8KV, 215kVw  [#8kV, +15kV w sztucznym wilgotnosé
IEC 61000-4-2 powietrzu powietrzu wzgledna powinna
wynosi¢ co najmniej
30%.
+2 kV dla +2 kV dla linii Jakos$¢ pradu
Szybkie elektryczne |linii zasilania zasilania sieciowego powinna
stany przej$ciowe |+1kV dla +1 kV dla linii odpowiada¢ parametrom
IEC 61000-4-4 linii wejsciowych/ |wejsciowych/ komercyjnym lub
wyjsciowych wyjsciowych szpitalnym.
Jakos$¢ pradu
+1kV +1kV P )
sieciowego powinna
ILliEdCarg1 000.4.5 tir%/bk\s/tandardowy tir%/bk\s/tandardowy odpowiadac parametrom

komercyjnym lub
szpitalnym.

Spadki napiecia,
kroétkie przerwy i
zmiany napigcia
na wejsciach linii
zasilania

IEC 61000-4-11

0% Uy 0,5 cykl
Przy 0°, 45°, 907,
135°, 180°, 225°,
270°i315°

0% Uy 0,5 cykl

Przy 0°, 45°, 907,
135°, 180°, 225°,
270°i315°

0% Uy 1 cykl

0% U 1 cykl

70% Uy 70% Uy;

25/30 cykli, jedna |25/30 cykli, jedna
faza: przy 0° faza: przy 0°

0% Uy; 0% Uy;

250/300 cykli

250/300 cykli

Jakos$¢ pradu
sieciowego powinna
odpowiada¢ parametrom
komercyjnym lub
szpitalnym. Jezeli
uzytkownik modelu
HBP-1120 wymaga
ciggtej pracy podczas
przerw zasilania
sieciowego, model
HBP-1120 powinien by¢
zasilany zastosowaniem
zasilacza
bezprzerwowego (UPS)
lub baterii.

Pole magnetyczne
o czestotliwosci
sieci elektroenerge-
tycznej (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m (warto$¢
skuteczna)
50 Hz lub 60 Hz

30 A/m (warto$¢
skuteczna)
50 Hz lub 60 Hz

Pole magnetyczne o
czestotliwosci sieci
elektroenergetycznej
powinno posiada¢
parametry typowe dla
danej lokalizacji w
otoczeniu komercyjnym

lub szpitalnym.

Uwaga: Uy jest napigciem pradu przemiennego z sieci zasilajacej przed
zastosowaniem poziomu testowego.
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Test odporno-
sci

Poziom testu
EN60601-1-2

Poziom
zgodnosci

Srodowisko elektromagnetycz-
ne — wytyczne

Przewodzone RF
IEC 61000-4-6

Promieniowane
RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
od 150 kHz do
80 MHz
80% AM (1 kHz)

3V/m

od 80 MHz do
2,7 GHz

80% AM (1 kHz)

3 Vrms

3V/m

Sprzet przenosny i komoérkowy do
komunikacji RF nie powinien by¢
stosowany blizej zadnej czesci
modelu HBP-1120, wigcznie z
kablami, niz zalecana odlegto$¢
obliczona na podstawie réwnania
wiasciwego dla czestotliwosci
nadajnika.

Zalecana odlegtos¢

d=2P 150 kHz — 80 MHz
d=2\P  80MHz-27 GHz

gdzie P jest maksymalng
Znamionowag mocg wyjsciowg w
watach (W), zgodnie z danymi od
producenta przekaznika, a d jest
zalecang odlegtoscig w metrach (m).

Natezenie pola ze statych
przekaznikéw RF, okreslone
pomiarem poziomu zaktocen
elektromagnetycznych w miejscu
montazu*, powinno by¢ nizsze
od poziomu zgodnosci w kazdym
zakresie czestotliwo$ci**

Zaktdcenia moga wystgpic w
poblizu sprzetu oznaczonego
nastepujgcym symbolem:

R

Uwaga 1:
Uwaga 2:

Przy 80 MHz i 800 MHz nalezy przyja¢ wyzszy zakres czestotliwosci.
Wytyczne te moga nie mie¢ zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na

propagacije fal elektromagnetycznych ma wptyw absorpcja i odbicia od
przedmiotéw, budynkéw i oséb.

*Nie mozna doktadnie oszacowa¢ natezenia pola ze statych przekaznikéw, takich
jak stacje bazowe dla telefondw przenosnych (komérkowych, bezprzewodowych),
radiotelefonéw, amatorskich nadajnikéw radiowych, nadajnikéw sygnatu
radiowego w pasmie AM i FM i ze stacji telewizyjnych. W celu oceny otoczenia
elektromagnetycznego dla statych przekaznikéw RF, nalezy rozwazy¢ pomiar
poziomu zakiécen elektromagnetycznych w miejscu montazu. Jezeli zmierzone
natezenie pola w miejscu pracy modelu HBP-1120 przekracza wymienione powyzej
poziomy zgodnosci promieniowania RF, nalezy sprawdzi¢ model HBP-1120 pod
katem prawidtowego dziatania. W przypadku stwierdzenia zakiocen dziatania, nalezy
poprawi¢ prace modelu HBP-1120, np. przez zmiane jego potozenia lub przeniesienie.
**Dla zakresu czestotliwosci od 150 kHz do 80 MHz natezenie pola powinno by¢ nizsze

niz 3 Vim.
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Specyfikacje testu ODPORNOSCI GNIAZDA NA OBUDOWIE

na emisje urzadzen do bezprzewodowej komunikacji z

wykorzystaniem czestotliwosci radiowych RF

Czestotliwosé |Pasmo |Ustuga Modulacja Maksy- |Odle- |POZIOM
testowa (MHz) malna glos¢ | TESTU OD-
(MHz) moc (W) |(m) PORNOSCI
(V/m)
385 380do |[TETRA400 |Modulacja 1.8 0,3 27
390 impulsowa 18 Hz
450 430do |GMRS 460, |FM 2 0,3 28
470 FRS 460 Odchylenie
+5kHz
Fala sinusoidalna
1 kHz
710 704 do |LTE Band 13, |Modulacja 0,2 0,3 9
787 17 impulsowa 217 Hz
745
780
810 800 do |GSM 800/900, |Modulacja 2 0,3 28
960 TETRA 800, |impulsowa 18 Hz
870 iDEN 820,
CDMA 850,
930 LTE Band 5
1720 1700 do|GSM 1800; Modulacja 2 0,3 28
1990 |CDMA 1900; |impulsowa 217 Hz
1845 GSM 1900;
DECT;
1970 LTE Band 1, 3,
4, 25; UMTS
2450 2400 do|Bluetooth, Modulacja 2 0,3 28
2570  |WLAN, impulsowa 217 Hz
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7
5240 5100 do|WLAN Modulacja 0,2 0,3 9
5800 |802.11 a/n impulsowa 217 Hz
5500
5785
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Producent

-l

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002
JAPONIA

Przedstawiciel handlowy w UE

Importer na terenie UE

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDIA
www.omron-healthcare.com

Siedziba produkcji

OMRON DALIAN Co., Ltd.

No. 3, Song Jiang Road,

Economic and Technical Development Zone,
Dalian 116600, Chiny

Importer i osoba
odpowiedzialna na terenie
Wielkiej Brytanii

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

Filie

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Wyprodukowano w Chinach




