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Inledning

Avsedd användning

Medicinskt syfte
Produkten är en digital mätare som är avsedd att användas för att mäta 
blodtryck och pulsfrekvens på vuxna och pediatriska patienter med en 
armomkrets på 12 cm till 50 cm.
Avsedd användare
Produkten ska användas av medicinskt utbildad personal.
Patientgrupp
Produkten är avsedd att användas på vuxna och barn från 3 års ålder.
Miljö
Instrumentet är utformat för användning på läkarmottagningar, sjukhus, 
kliniker och andra medicinska inrättningar.
Livslängd
5 år (endast när lämplig kontroll utförs)
Mätparameter

Försiktighetsåtgärder vid användning
Varningar och försiktighetsåtgärder som beskrivs i användarhandboken 
ska alltid följas.
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Undantag

OMRON tar inget ansvar i nedanstående fall.
1. När ett problem eller en skada uppstår som har orsakats av underhåll 

och/eller reparation som har utförts av någon annan än OMRON eller 
återförsäljaren som specificerats av OMRON

2. När ett problem med eller en skada på en OMRON-produkt har 
orsakats av en produkt från en annan tillverkare som inte har 
levererats av OMRON

3. När ett problem och en skada har orsakats av underhåll och/eller 
reparation med användning av reservdelar som inte har specificerats 
av OMRON

4. När ett problem och en skada har orsakats därför att 
säkerhetsinformationen eller användningsmetoden som beskrivs i denna 
användarhandbok inte har följts

5. Vid omständigheter som ligger utanför driftvillkoren för denna enhet, 
inklusive strömkällan eller användningsmiljön som beskrivs i denna 
användarhandbok

6. När ett problem och en skada har orsakats på grund av att produkten 
har ändrats eller har reparerats på ett felaktigt sätt

7. När ett problem och en skada har orsakats av force majeure, t.ex. 
brand, jordbävning, översvämning eller blixtnedslag

1. Innehållet i denna användarhandbok kan ändras utan föregående 
meddelande.

2. Vi har noga granskat innehållet i denna användarhandbok. Om du 
ändå skulle upptäcka en felaktig beskrivning eller något annat fel vill vi 
att du informerar oss.

3. Det är förbjudet att kopiera hela eller delar av användarhandboken 
utan OMRONS tillstånd. Såvida inte denna användarhandbok 
används av en enskild person (företag), får den inte användas utan 
OMRONS tillstånd enligt lagen om copyright.
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Säkerhetsinformation
Varningstecknen och symbolexemplen nedan är avsedda för att garantera 
en säker användning av produkten och förhindra skador och personskador 
på dig själv och andra. Tecknen och symbolerna förklaras nedan.

Säkerhetssymboler som används i denna användarhandbok

  Varning
Indikerar situationer där dödsfall eller svår kropps-
skada kan uppkomma till följd av felaktig hantering.

  Var försiktig
Indikerar situationer där kroppsskada eller materiell 
skada kan uppkomma till följd av felaktig hantering.

Allmän information
Obs!
Indikerar allmän information som du bör ha i åtanke när du använder 
enheten, och annan användbar information.

Förvaring/inställning
 Varning

• Installera enheten på en plats nära ett eluttag där nätadaptern enkelt kan 
kopplas bort. Om strömmen inte snabbt kan kopplas bort vid ett onormalt 
tillstånd kan en olycka eller brand uppstå.

• Undvik att lyfta enheten i manschetten eller nätadaptern, det kan göra att 
enheten inte fungerar på rätt sätt.

• Kontakta din OMRON-återförsäljare eller -distributör om enheten har gått 
sönder.

• Undvik användning i kombination med en anordning för hyperbar 
oxygenbehandling, eller i en lokal där brännbar gas kan framställas.

• Undvik användning i kombination med utrustning för magnetresonansto-
mografi (MRT). Om MRT ska utföras ska manschetten som är ansluten 
till enheten avlägsnas från patienten.

• Undvik användning samtidigt med en defibrillator.
• Undvik att installera enheten på följande platser:

- Platser som är utsatta för vibrationer, t.ex. ambulanser och 
ambulanshelikoptrar.

- En plats där det finns gas eller öppen eld.
- En plats där det finns vatten eller ånga.
- En plats där kemikalier förvaras.

• Undvik användning vid extremt hög temperatur, hög luftfuktighet eller 
hög altitud. Använd enbart inom de erforderliga omgivningsvillkoren.

• Undvik att utsätta enheten för kraftiga stötar.
• Undvik att placera tunga föremål eller själva enheten på kabeln till 

nätadaptern.
• Kliniska tester har inte utförts på nyfödda spädbarn och gravida kvinnor. 

Undvik användning på nyfödda spädbarn och gravida kvinnor.
• Undvik att koppla in eller dra ut stickkontakten till nätadaptern med våta 

händer.
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• Under mätningen får inte mobiltelefoner eller annan elektrisk utrustning 
som avger elektromagnetisk strålning finnas närmare än 30 cm från 
enheten. Det kan göra att enheten inte fungerar normalt och/eller leda till 
en felaktig avläsning.

 Var försiktig
• Undvik att installera enheten på följande platser:

- Platser där det finns damm, salt eller svavel.
- Platser som är direktexponerade för solljus under lång tid (undvik i synner-

het att lämna enheten i direkt solljus eller nära en källa till ultraviolett ljus 
under lång tid, eftersom ultraviolett ljus gör att LCD-skärmen försämras).

- Platser som är utsatta för vibrationer eller stötar.
- Nära element.

• Undvik användning på en plats med utrustning som avger buller, såsom 
ett rum med MRT, CT, röntgenutrustning eller högfrekvent kirurgisk 
utrustning, eller i en operationssal. Bullret från sådan utrustning kan störa 
driften av enheten.

Före användning/under användning
 Varning

• Enheten uppfyller EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)-standard 
(SS-EN 60601-1-2). Därför kan den användas samtidigt med flera medi-
cinska instrument. Om instrument som genererar brus, t.ex. en elektrisk 
skalpell eller en anordning för mikrovågsterapi är i närheten av enheten 
bör man dock kontrollera enhetens funktion under och efter användning-
en av dessa instrument.

• Om ett fel uppstår eller om ett mätresultat kan ifrågasättas, bör du kontrollera 
patientens vitala tecken genom auskultation eller palpation. Du bör inte en-
bart förlita dig på enhetens mätresultat när du bedömer patientens tillstånd.

• Enheten ska endast användas av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. 
Patienter får inte använda enheten.

• Anslut kontaktdonen och kabeln till nätadaptern på rätt sätt.
• Undvik att placera föremål eller vätskor ovanpå enheten.
• Kontrollera följande innan du använder enheten:

- Försäkra dig om att kabeln till nätadaptern är felfri (inga exponerade 
eller trasiga kabeltrådar) och att kontaktdonen sitter stadigt.

• Vad gäller nätadaptern som är ansluten till enheten, materiel och 
tillvalsenheter, ska du endast använda standardtillbehören eller av 
OMRON specificerade produkter. Annars kan enheten skadas och/eller 
utsättas för fara.

• Undvik användning på en plats med fukt, eller en plats där vatten kan 
stänka på enheten.

• Enheten är avsedd att användas på läkarmottagningar, sjukhus, kliniker 
och andra medicinska inrättningar.

• Undvik att använda enheten om den ryker eller luktar eller låter konstigt.
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• Undvik att ta in mobiltelefoner eller mottagare i rummet där enheten är 
installerad eller används.

• Undvik att ansluta flera mätare till samma patient.
• Undvik att ansluta enheten till ett eluttag som styrs med en väggströmbrytare.

 Var försiktig
• Innan du använder enheten ska du kontrollera att inget av följande gäller 

för patienten:
- Dålig perifer cirkulation, märkbart lågt blodtryck eller låg 

kroppstemperatur (blodflödet till mätpositionen kommer att vara lågt)
- Patienten använder en hjärtlungmaskin (ingen puls)
- Patienten har genomgått en mastektomi eller lymfadenektomi
- Patienten har ett aneurysm
- Patienten har frekvent arytmi
- Kroppsrörelser som konvulsioner, artärpulsationer eller darrningar (pågå-

ende hjärtmassage, minimala kontinuerliga vibrationer, reumatism osv.)
• Före användning ska du inspektera enheten så att den garanterat inte 

är deformerad på grund av fallskador, och att det inte finns någon smuts 
eller fukt på den.

• När enheten inte har använts på en lång tid ska du alltid kontrollera att 
den fungerar på ett normalt och säkert sätt innan du använder den.

• Undvik att använda enheten på en plats där den lätt kan falla ned. Om 
enheten skulle falla bör du kontrollera att den fungerar på ett normalt och 
säkert sätt.

• Undvik att sätta manschetten runt en arm där det redan sitter en SpO2-sen-
sor eller annan övervakningsutrustning. Pulsen kan försvinna när manschet-
ten trycksätts, vilket kan orsaka tillfälliga avbrott i övervakningsfunktionen.

Rengöring
 Varning

• När enheten rengörs ska strömmen vara avstängd och nätadaptern 
frånkopplad.

• När enheten är rengjord ska du kontrollera att den är helt torr innan du 
ansluter den till ett eluttag.

• Undvik att spraya, hälla eller spilla vätskor i eller på enheten, tillbehören, 
kontaktdonen, knapparna eller öppningarna i höljet.

 Var försiktig
• Undvik att rengöra enheten med thinner, bensen eller andra lösningsmedel.
• Undvik sterilisering med autoklav eller gassterilisering 

(EOG, formaldehydgas, högkoncentrerad ozon osv.).
• Om du använder en antiseptisk lösning för rengöring ska du följa 

tillverkarens anvisningar. Enhetens utsida kan skadas.
• Rengör enheten regelbundet.
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Underhåll och inspektion

 Varning
• För att använda enheten på ett säkert och korrekt sätt ska du alltid 

inspektera den när du börjar arbeta.
• Otillåten modifiering är förbjuden enligt lag. Undvik att försöka ta isär 

eller reparera enheten.
Torrbatteriet

 Varning
• Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen ska den omedelbart spo-

las bort med rikligt med vatten. Undvik att gnugga. Sök läkare omedelbart.
• Får inte kastas i öppen eld, tas isär eller hettas upp.
• Koppla alltid bort nätadaptern från enheten innan du tar ut eller sätter 

i ett batteri.
• Om enheten inte ska användas på en månad eller mer tar du ut batteriet 

ur enheten och ställer undan det.
• Undvik att försöka ta isär eller ändra batteriet.
• Undvik att anbringa tryck på och att deformera batteriet. Undvik att kasta, 

banka på, tappa, böja eller slå på batteriet.
• Batteriet har positiva/negativa poler. Undvik att sätta i batterier med 

polerna felriktade.
• Undvik att ansluta plus- och minuspolerna på batteriet med en ståltråd 

eller ett annat metallföremål.
• Undvik att använda nätadapter och batteri samtidigt.
• Använd endast den specificerade batteritypen.

 Var försiktig
• Om batterivätska kommer i kontakt med hud eller kläder ska du 

omedelbart skölja med vatten.
• Undvik att blanda nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
Noninvasiv blodtrycksmätning (Non-Invasive Blood Pressure, NIBP)

 Varning
• Om en manschett används på patienter som har en infektion ska 

manschetten hanteras som medicinskt avfall eller desinficeras innan den 
används igen. Annars kan en infektion uppstå.

• Om du gör täta NIBP-mätningar och använder en manschett under en 
lång tid, ska du regelbundet kontrollera patientens cirkulation. Dessutom 
ska manschetten sättas fast så som anges i försiktighetsåtgärderna i 
denna handbok.

• Undvik att ansluta NIBP-manschetten eller manschettleden till en luer-
lock-adapter.

• Undvik att böja manschettslangen under uppblåsning och tömning, 
särskilt efter en förändring av kroppens läge.
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• Undvik att sätta manschetten runt följande kroppsdelar:
- En överarm där det redan utförs ett intravenöst dropp eller en 

blodtransfusion.
- En överarm där det sitter en SpO2-sensor, IBP-kateter eller andra 

instrument.
- En överarm med en shunt för hemodialys.
- En skadad överarm.

• Om du mäter blodtrycket på en mastektomerad patient, och manschetten 
sätts på runt armen på den sida av kroppen där mastektomin är utförd, 
ska du kontrollera patientens tillstånd.

 Var försiktig

• NIBP-mätning ska utföras på överarmen.
• Under NIBP-mätning ska du förhindra att patienten rör sig för mycket och 

minimera darrningar.
• Om en läkare har angett att patienten har blödningsbenägenhet eller 

hyperkoagulabilitet ska du kontrollera armens tillstånd efter mätningen.
• Använd rätt manschettstorlek för att säkert få korrekta mätningar. Om du 

använder en manschett som är för stor, tenderar det uppmätta värdet 
att vara lägre än det faktiska blodtrycket. Om du använder en manschett 
som är för liten, tenderar det uppmätta värdet att vara högre.

• Före och efter varje mätning ska du försäkra dig om att inget av följande 
gäller för patienten:
- Manschetten sitter inte på samma höjd som hjärtat. (En skillnad 

på 10 cm i höjd kan leda till en variation i blodtrycksvärdet på upp 
till 7 eller 8 mmHg.)

- Kroppsrörelser eller prat under mätningen.
- Manschett lindad över tjocka kläder.
- Tryck på armen från en upprullad ärm.

• Om det gäller en manschett för vuxna, ska manschetten sitta så stramt 
att det går att sticka in två fingrar mellan manschetten och armen.

• Det går inte att garantera att ett blinkande mätvärde som ligger utanför 
mätområdet är tillförlitligt. Kontrollera alltid patientens tillstånd innan du 
bestämmer dig för vad som ska göras.

• Undvik att använda en manschett med skador eller hål.
• Endast en OMRON GS-MANSCHETT2 får användas med denna enhet. 

Användning av andra manschetter kan ge felaktiga mätresultat.
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Obs!
Förberedelse
• Läs igenom och se till att du förstår handboken till varje valfritt tillbehör. 

Den här handboken innehåller ingen säkerhetsinformation för valfria 
tillbehör.

• Var försiktig med kablarna och arrangera dem så att patienten inte 
trasslar in sig i dem eller fastnar.

Före användning/under användning
• Kontrollera följande när du har slagit på strömmen:

- Enheten avger ingen rök, onormal lukt eller onormalt ljud.
- Tryck på alla knappar för att kontrollera att de fungerar.
- När det gäller funktioner som får ikoner att tändas eller blinka 

kontrollerar du att ikonerna tänds eller blinkar (sidan 12).
- Mätning kan utföras på normalt sätt, och mätfel ligger inom 

toleransvärdet.
• Om skärmen inte visas på normalt sätt ska du inte använda enheten.
• När du lämnar delar (inklusive batterier) till återvinning eller kassering 

ska lokala myndighetsregler och föreskrifter följas.

Rengöring
• För rengöring, se sidan 22.

Noninvasiv blodtrycksmätning (Non-Invasive Blood Pressure, NIBP)
• Om patienten har en akut inflammation, varbildning eller ett utvändigt 

sår på det ställe där manschetten ska placeras, ska du följa läkarens 
anvisningar.

• Noninvasiv blodtrycksmätning (NIBP) utförs genom att överarmen 
trycks samman. Vissa personer kan känna en intensiv smärta eller få 
övergående blåmärken orsakade av subkutan blödning. Blåmärkena 
försvinner med tiden; det kan dock vara lämpligt att informera patienter 
för vilka detta kan vara ett problem om att blåmärken uppkommer ibland, 
och avstå från mätning om det är nödvändigt.

• Klinisk utvärdering av enheten genomfördes i ett viloläge (fötterna på 
golvet utan korsade ben, rygg som stöds av ryggstöd, arm som stöds 
mot ett armstöd så att manschetten sitter på samma höjd som hjärtat) 
enligt ISO81060-2:2013. Mätning i ett annat läge än viloläget kan leda till 
skillnader i mätresultaten.

• När patientens hållning eller fysiologiska tillstånd påverkar blodtryck 
skiftar den lätt. Rekommendera följande för att uppnå en mer 
noggrann mätning:
- Se till att patienten är avslappnad.
- Tala inte med patienten.
- Låt patienten vila i minst 5 minuter innan mätningen görs.
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Använda enheten
Komponenter i produkten
Inna du använder enheten ska du kontrollera att inga tillbehör saknas och att 
enheten och tillbehören är utan skador. Om ett tillbehör saknas eller om det 
finns en skada, ska du kontakta din OMRON-återförsäljare eller -distributör.
Huvudenhet

Medicinska standardtillbehör
• Nätadapter [HHP-CM01]* 
 *[HHP-BFH01]
• GS-MANSCHETT2 M 
 [HXA-GCFM-PBE] (22–32 cm)
Övriga
• Användarhandbok (den här broschyren)
• Garantikort

Tillval
Valfria medicinska tillbehör

Nätadapter
HHP-CM01
(9546045-8)

GS-MANSCHETT2 XL (1 m)
HXA-GCFXL-PBE
(9546010-5)

GS-MANSCHETT2 L (1 m)
HXA-GCFL-PBE
(9546009-1)

* Nätadapter med 
brittisk trestiftskontakt 
AC Adapter UK 
HHP-BFH01 
(9546044-0)

GS-MANSCHETT2 M (1 m)
HXA-GCFM-PBE
(9546008-3)

GS-MANSCHETT2 S (1 m)
HXA-GCFS-PBE
(9546007-5)

GS-MANSCHETT2 SS (1 m)
HXA-GCFSS-PBE
(9546021-0)

  Var försiktig
• Endast en OMRON GS-MANSCHETT2 får användas med denna 

enhet. Användning av andra manschetter kan ge felaktiga mätresultat.
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Produktegenskaper
Noggrannheten hos det blodtrycksvärde som uppmätts av HBP-1120 är 
kliniskt bevisad. HBP-1120 är lättanvänd och avsedd att användas av 
sjukvårdspersonal.

att "nollställningen" fungerade.

32 cm, S: 17 till 22 cm, SS: 12 till 18 cm)

med alkohol.

tömningen i 5 sekunder.)

i hjärtfrekvens, rytm och puls som kan orsakas av hjärtsjukdom 
eller andra allvarliga hälsoproblem.
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Enhetens egenskaper/funktioner

Enhetens framsida och undersida

1 [PÅ/AV]-knapp Slår på eller av strömmen.

2 [Auskultation]-
knapp

Tryck på denna för att välja 
auskultationsläget (sidan 19).

3 [START/STOP]-
knapp

Tryck för att starta blodtrycksmätning. 
Medan manschetten fylls med luft håller 
du nere knappen för att fylla på med mer 
luft (sidan 18).

4 NIBP-
kontaktdon Här ansluts manschettslangen.

5 Strömförsörj-
ningsuttag Här ansluts nätadaptern.

6 Batterilucka Öppna för att sätta i eller byta batterier.

Övriga symboler
Se sidan 33 för en beskrivning av vad symbolerna på enheterna betyder.

3
421 6

5
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LCD-skärm

3

2

1

7

5

4

6

8

1 SYS Visar systoliskt blodtryck.

2 DIA Visar diastoliskt blodtryck.

3 PULS Visar pulsfrekvens.

4
Ikon för 
oregelbunden 
pulsvåg

Tänds på mätresultatsskärmen om puls-
vågsintervallet var oregelbundet eller om 
patienten rörde på sig under mätningen.

5 Ikon för 
auskultation Tänds när auskultationsläget är PÅ.

6 Ikon för puls-
synkronisering

Blinkar synkroniserat med pulsen under 
mätning.

7 Ikon för 
batteribyte*

När denna ikon tänds, visas även ett fel 
E40. Sätt i nya batterier. (sidan 13)

8 Nollindikatori-
kon

Tänds när nollställning utförs före 
blodtrycksmätningen. När nollställningen 
är klar visas .

* Endast om batterierna är installerade.
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Sätta i batterierna

  Varning
• Om batterivätska kommer i kontakt med ögonen ska den omedelbart 

spolas bort med rikligt med vatten. Undvik att gnugga. Sök läkare 
omedelbart.

• Får inte kastas i öppen eld, tas isär eller hettas upp.
• Undvik att försöka ta isär eller ändra batteriet.
• Undvik att använda nätadapter och batteri samtidigt.

  Var försiktig
• Om batterivätska kommer i kontakt med hud eller kläder ska du 

omedelbart skölja med vatten.

1. Kontrollera att nätadaptern är 
frånkopplad.

2. Ta bort batteriluckan från enhetens 
undersida.

3. Sätt i batterierna riktade på rätt sätt.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.
Ikon för batteribyte

När denna ikon tänds, visas även ett fel E40. Sätt i nya batterier.

Ansluta nätadaptern
Nätström (växelström)
Kontrollera att eluttaget levererar specificerad spänning och frekvens 

Anslut nätadaptern till strömförsörjningsuttaget på enheten och 
till eluttaget.

Koppla bort nätadaptern genom att först dra ut adapterns stickpropp 
ur eluttaget och sedan dra ut nätadapterns kontakt från enheten.

2

1
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Val och anslutning av manschett

  Varning
• Om en manschett används på en patient som har en infektion, ska 

manschetten hanteras som medicinskt avfall eller desinficeras innan 
den används igen.

  Var försiktig
• Undvik att använda en manschett med skador eller hål.
• Använd rätt manschettstorlek för att säkert få korrekta mätningar. Om du an-

vänder en manschett som är för stor, tenderar det uppmätta blodtrycksvär-
det att vara lägre än det faktiska blodtrycket. Om du använder en manschett 
som är för liten, tenderar det uppmätta blodtrycksvärdet att vara högre.

Obs!
• Kontrollera att kontakterna är stadigt anslutna.

Välja manschett
Mät omkretsen på patientens arm och välj den manschettstorlek som 
passar omkretsen.

Det är viktigt att använda en manschett med rätt storlek för patienten för 
att få en riktig avläsning.
Välj den manschett som passar patienten från nedanstående manschetter.

Manschettnamn
Armens omkrets

(cm) (tum)

GS-MANSCHETT2 XL*

GS-MANSCHETT2 L*

GS-MANSCHETT2 M

GS-MANSCHETT2 S*

GS-MANSCHETT2 SS*

*Finns som valfritt tillbehör.
Ansluta manschetten
Anslut manschettslangen till NIBP-
kontaktdonet på enheten.
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Applicera manschetten på patienten
Enheten kan användas på 
antingen höger eller vänster arm.
Linda manschetten runt en bar 
arm eller över tunna kläder. 
Tjocka kläder eller en upprullad 
ärm gör att blodtrycksmätningarna 
blir felaktiga.
1. Kontrollera att manschettslangen inte är böjd.

Manschettslangen ska vara på den perifera sidan.
2. Placera manschetten så att pilen för INDEX ARTERY ( ) 

hamnar rakt över brachialisartären.
Brachialisartären finns på insidan av patientens överarm.

Kontrollera att pilen för INDEX ARTERY ( ) befinner sig inom 
intervallet. Om den ligger utanför -intervallet får 
man ett större fel i blodtrycksvärdet. I detta fall ska man byta till rätt 
manschettstorlek.
* Sätt på manschetten så att den nedre kanten hamnar 1 till 2 cm från 

armvecket.
* Manschetten ska sitta så stramt att det går att sticka in två fingrar 

mellan manschetten och armen.
3. Under mätning ska överarmsartären där manschetten sitter vara 

på samma höjd som hjärtats högra förmak.
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  Var försiktig
• Kontrollera att manschetten sitter i rätt position på armen och på 

samma höjd som hjärtat.
OBS!
• Om det är svårt att mäta på grund av arytmi ska en annan metod för 

blodtrycksmätning användas.
• Om patienten har en akut inflammation, varbildning eller ett utvändigt 

sår på det ställe där manschetten ska placeras, ska du följa läkarens 
anvisningar.

• Noninvasiv blodtrycksmätning (NIBP) utförs genom att överarmen 
trycks samman. Vissa personer kan känna en intensiv smärta eller få 
övergående blåmärken orsakade av subkutan blödning. Blåmärkena 
försvinner med tiden, men om det är möjligt att de stör patienten kan 
du pröva med följande metod:
- Linda en tunn handduk eller trasa (i ett skikt) under manschetten. 

Om handduken eller trasan är för tjock, blir kompressionen från 
manschetten otillräcklig och det uppmätta blodtrycksvärdet för högt.

• Om patienten rör sig eller om manschetten vidrörs, kan detta felaktigt 
detekteras som en puls och uppblåsningen blir för kraftig.

• Blås inte upp manschetten om den inte sitter runt överarmen. Det kan 
skada manschetten.
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Nollindikatorfunktionen
Före varje mätning visar denna enhet att nollställningen fungerade.

nollställningen. När den är klar visas .

-
ning från färdigskärmen (som visar "0"). När den är klar visas .
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Noninvasiv blodtrycksmätning (Non-Invasive Blood 
Pressure, NIBP)

Mätning i normalläget

1. Tryck på [START/STOP]-knappen.
Blodtrycksmätning utförs en gång.

2. Mätresultaten visas.
Om ett mätvärde är utanför det motsvarande området nedan, 
blinkar värdet.
SYS: 59 mmHg eller lägre, eller 251 mmHg eller högre.
DIA: 39 mmHg eller lägre, eller 201 mmHg eller högre.
PULS: 39 bpm (slag per minut) eller lägre, eller 201 bpm eller högre.

Manuell uppblåsning i normalläget
Om manschetten inte blåses upp tillräckligt, kan man blåsa upp 
den manuellt.
Under uppblåsning håller man ned [START/STOP]-knappen för att 
blåsa upp kontinuerligt.
"-" visas under värdet för att indikera att manuell uppblåsning pågår.
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  Var försiktig
• Det går inte att garantera att ett blinkande mätvärde som är utanför 

mätområdet är tillförlitligt. Kontrollera alltid patientens tillstånd innan 
du bestämmer dig för vad som ska göras.

OBS!
• Om uppblåsningen är otillräcklig, kan det hända att uppblåsningen 

startas om automatiskt medan mätningen pågår.
Funktion för detektion av oregelbunden pulsvåg
Om pulsvågsintervallet blir oregelbundet under mätning, tänds ikonen för 
detektion av oregelbunden pulsvåg.
Funktion för detektion av kroppsrörelse
Om kroppsrörelser detekteras under mätning, stoppas tömning i 
5 sekunder och olika ikoner visas alternerande under värdet.

Efter 5 sekunder återupptas mätningen, och det görs ett försök att slutföra 
mätningen i en enda cykel.

OBS!
• När funktionen för detektion av kroppsrörelse har aktiverats, 

visas ikonen för oregelbunden pulsvåg i mätresultatet.

Mätning i auskultationsläget
I auskultationsläget mäts inte blodtrycket. Mätningen bör utföras av 
sjukvårdspersonal med ett stetoskop.
Den vårdanställda använder ett stetoskop för att bestämma SYS och 
DIA med auskultationsmetoden.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.

Skärmen visar "0".
2. Tryck på [Auskultation]-knappen.

Auskultationsikonen visas och enheten 
går in i auskultationsläget.
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OBS!
• Funktionen som detekterar kroppsrörelser är inte aktiverad medan 

auskultationsläget används.
• I auskultationsläget mäts och visas inte pulsfrekvensen.

Stoppa mätningen
Om du vill stoppa mätningen medan den pågår trycker du på [START/STOP]-
knappen.

Stänga av strömmen
Om du vill stänga av enheten trycker du på strömbrytarknappen.

3. Tryck på [START/STOP]-knappen.
Uppblåsning startar. När manschetten är tillräckligt uppblåst startar 
tömning automatiskt.

4. Vid den SYS-punkt som du bestämmer genom auskultation trycker 
du på [Auskultation]-knappen.
Första gången du trycker på [Auskultation]-knappen visas SYS-värdet.

5. Vid den DIA-punkt som du bestämmer genom auskultation trycker 
du på [Auskultation]-knappen.
Andra gången du trycker på [Auskultation]-knappen visas DIA-värdet, 
och manschetten töms snabbt.

Manuell uppblåsning i auskultationsläget
Om manschetten inte blåses upp tillräckligt eller om du vill blåsa upp 
den på nytt, kan du blåsa upp den manuellt.
Håll ned [START/STOP]-knappen under uppblåsning eller tömning för 
att blåsa upp kontinuerligt.
"-" visas under värdet för att indikera att manuell uppblåsning pågår.
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Principer för noninvasiv tryckmätning
Oscillometrisk metod
Rytmen i pulsen som alstras av hjärtats sammandragningar fångas upp som 
trycket inne i manschetten för att mäta blodtrycket. Om manschetten som 
är lindad runt överarmen är tillräckligt trycksatt, stoppas blodflödet, men 
pulsrytmen är kvar och trycket inne i manschetten tar emot den och oscillerar. 
Härnäst, medan trycket i manschetten gradvis sjunker, ökar oscilleringen inne 
i manschetten gradvis och når en topp. Medan trycket i manschetten sjunker 
ytterligare, så minskar oscilleringen från dess topp.
Trycket i manschetten och relationen med ökningen och minskningen av 
oscilleringen i manschetten i denna serie av processer sparas i minnet, 
beräkningar utförs och blodtrycksvärdet bestäms.
Med den osci l lometr iska metoden bestäms inte b lodtrycksvärdet 
omedelbart som för en automatisk blodtrycksmätare av mikrofontyp med 
auskultationsmetoden, utan snarare med utgångspunkt från en serie av 
förändringskurvor så som förklaras ovan. Därför påverkas den inte så lätt av 
externt brus, en elektrisk skalpell eller andra elektrokirurgiska instrument.
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Underhåll

Underhållsinspektion och säkerhetshantering
HBP-1120 måste underhållas för att fungera oklanderligt och för patienternas 
och användarnas säkerhet.
Användaren måste utföra dagliga kontroller och dagligt underhåll. Dessutom 
krävs utbildad personal för att upprätthålla prestanda och säkerhet, och 
genomföra regelbundna inspektioner. Vi rekommenderar att verifieringstestet 
utförs minst en gång om året.

Rengöra enheten
Rengöring ska utföras i enlighet med din avdelnings/kliniks vanliga rutiner.
Rengör med en duk som har fuktats med isopropylalkohol utspädd till 
50 volymprocent eller etylalkohol (desinficeringssprit) som är utspädd till 
80 volymprocent eller lägre och har vridits ur.

Använd en fuktad bomullspinne för att avlägsna damm som har samlats vid 
ventilationsöppningarna.
Enheten behöver ingen rutinmässig service utöver rengöring och besiktning av 
manschetter, slangar osv.

  Försiktighet
• Undvik sterilisering med autoklav eller gassterilisering (EOG, 

formaldehydgas, högkoncentrerad ozon osv.).
• Om du använder en antiseptisk lösning för rengöring ska du följa 

tillverkarens anvisningar.

Underhåll av manschett
Rengör manschettens yta med en duk fuktad med isopropylalkohol utspädd 
till 70 volymprocent eller desinficeringssprit (etylalkohol) utspädd till 
80 volymprocent eller lägre.
Det får inte komma in någon vätska i manschetten. Om det kommer in vätska i 
manschetten måste insidan torkas väl.
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Kontrollera före användning
Innan strömmen slås på
Innan du slår på strömmen ska du kontrollera följande:

• Enhet eller tillbehör är inte deformerade på grund av fall eller andra stötar.
• Enheten är ren.
• Enheten är torr.

• Nätadaptern är stadigt ansluten till kontaktdonet på enheten.
• Det finns inga tunga föremål på kabeln till nätadaptern.
• Nätadapterkabeln är oskadad (inga synliga kabeltrådar, brott osv.).
När strömmen slås på
När strömmen slås på ska du kontrollera 
LCD-skärmen.
• När du trycker på [START/STOP]- 

eller [ON/OFF]-knappen för att slå på 
strömmen visas skärmen till höger.

Efter det att strömmen har slagits på
När du har slagit på strömmen ska du kontrollera följande:

• Det kommer ingen rök eller lukt från enheten.
• Enheten avger inga onormala ljud.

• Tryck på alla knappar för att kontrollera att de fungerar.

• Kontrollera att en lämplig OMRON GS-MANSCHETT2 är ansluten 
(en som passar omkretsen på patientens arm).

• Manschettslangen är stadigt ansluten.
• Personen som kontrollerar manschetten ska linda manschetten runt 

sin arm, utföra manschettmätning och kontrollera att blodtrycket är i 
närheten av normala mätresultat.

• Medan mätning pågår ska du avsiktligt aktivera funktionen för detektion 
av kroppsrörelse. För att göra detta böjer du armen ifråga och rör på 
kroppen så att tömningen stoppas. Kontrollera att manschettrycket inte 
sjunker under detta stopp.
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Kontrollera tryckvisningens noggrannhet
Du kan kontrollera trycknoggrannheten hos enheten.

1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Håll ned [Auskultation]-knappen i 3 sekunder.

Nollställning utförs.
När nollställningen är klar visas skärmen för verifiering av 
trycknoggrannheten.

3. Kontrollera att skärmen visar "0" och 
utför kontrollen av trycknoggrannheten.
Applicera det yttre trycket.
Jämför med det visade värdet och 
kontrollera att det inte finns något 
problem.

Exempel:
1. Anslut blodtrycksmätaren, den 

kalibrerade referenstrycksmätaren, 
samt manschetten och 
uppblåsningsbollen.

2. Kontrollera tryckvärdet för blodtrycksmätaren och tryckvärdet 
för den kalibrerade referenstrycksmätaren.

Obs!
• Kontrollera att värdet på blodtrycksmätaren ligger inom ±3 mmHg 

jämfört med den kalibrerade referenstrycksmätaren.

4. Slå av strömmen och avsluta.

[PÅ/AV]-knapp

[Auskultation]-
knapp

[START/STOP]-
knapp

"0"
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Felsökning
Om något av nedanstående problem uppstår under mätning bör du först 

problemet kvarstår ska du se tabellen nedan.

Strömmen slås inte på
Orsak Lösning

Om enheten drivs med batterier: 
batterierna är inte isatta eller också 
är de slut.

Sätt i batterier eller byt till nya 
batterier (sidan 13).

Nätadaptern är inte ansluten. Anslut nätadaptern (sidan 13).

Om strömmen inte slås på och det inte är ovanstående problem som är 
orsaken, ska du stänga av strömmen till enheten, koppla bort nätadaptern, 
ta ut batterierna och kontakta din OMRON-återförsäljare eller -distributör.

Enhetens skärm fungerar inte
Orsak/lösning

Sluta använda enheten och kontakta din OMRON-återförsäljare eller 
-distributör.

Enheten blir varm
Orsak Lösning

Det finns ett föremål ovanpå eller 
precis bredvid enheten.

Håll området runt enheten fritt från 
andra föremål.

Om enheten blir så varm att du inte kan röra den, kan det vara ett problem 
inne i enheten. Stäng av strömmen till enheten, koppla bort nätadaptern, 
ta ut batterierna och kontakta din OMRON-återförsäljare eller -distributör.

Manschetten blåses inte upp när du trycker på [START/STOP]-knappen

Orsak Lösning

Manschettslangens anslutning är lös. Kontrollera anslutningen.

Det finns en luftläcka i manschetten. Byt ut manschetten.

Om det visas ett tryck är 
manschettslangen böjd.

Kontrollera att ingen del av 
manschettslangen är böjd.
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Det gick inte att mäta

Orsak/lösning

Kontrollera patienten med palpation eller annan metod.
När du har kontrollerat patienten ska du titta på felkoden och jämföra med 
"Lista över felkoder" (sidan 28) för noninvasiv blodtrycksmätning (NIBP).

Onormalt mätvärde

Orsak/lösning

Nedanstående orsaker är möjliga. Kontrollera patienten med palpation 
och upprepa sedan mätningen.
• Kroppsrörelser (frossa eller annan skakning)
• Arytmi
• Brus i manschetten
- En person i närheten rörde vid patienten.
- Hjärtmassage utfördes.
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Mätvärdet kan ifrågasättas

Orsak Lösning

Töms snabbt Kontrollera om manschettanslut-
ningen sitter löst.

Fel manschettstorlek används.
Mät omkretsen på patientens arm 
och se till att rätt manschettstorlek 
används.

Manschett lindad över 
tjocka kläder.

Se till att manschetten lindas 
runt en bar arm eller över mycket 
tunna kläder.

Patienten sitter inte rätt.
Se till att patienten sitter med 
fötterna plant mot golvet och 
manschetten i hjärtnivå.

Patienten har nyligen ätit, druckit 
eller ansträngt sig.

Kontrollera före mätningen att 
patienten inte har ätit, intagit 
drycker med koffein eller alkohol, 
eller ansträngt sig/motionerat 
under de senaste 30 minuterna.

Gör en samtidig mätning med ett stetoskop. Placera 
stetoskopet och lyssna medan du tittar på tryckvisningen 
på manometern.

Blodtryck kan variera mycket på grund av fysiologiska effekter.
Nedanstående orsaker är möjliga.
• Känslomässig upphetsning eller oro
• Smärta på grund av manschettlindning
• Hypertoni på grund av "vita rocken-syndromet"
• Fel manschettstorlek eller lindningsmetod
• Manschettens position på överarmen är inte på samma höjd som hjärtat
• Patientens blodtryck är instabilt på grund av pulsus alternans, 

andningsförändringar eller annan orsak

Stetoskop
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Lista över felkoder

SYSTEM

Felkod Beskrivning Punkter att kontrollera

E9 Internt maskinvarufel Kontakta din OMRON-
återförsäljare eller -distributör.

Noninvasiv blodtrycksmätning (NIBP)

Felkod Beskrivning Punkter att kontrollera

E1

Manschettslangen är inte 
ansluten

Anslut manschettslangen 
stadigt.

Luft läcker ut från 
manschetten.

Ersätt med en OMRON GS-
MANSCHETT2 som inte läcker.

E2

Blåstes inte upp tillräckligt 
eftersom patienten rörde på 
armen eller kroppen under 
mätning.

Be patienten att hålla sig stilla 
och upprepa mätningen.

Rörde på kroppen eller 
armen under mätning eller 
pratade.

Be patienten att inte röra på 
sig eller prata och upprepa 
mätningen.

Manschetten är inte rätt 
applicerad.

Applicera manschetten på 
rätt sätt.

Ärmen är upprullad och 
trycker på armen.

Ta av plagget och linda om 
manschetten igen.

Mättiden har överskridit 
den specificerade 
tiden. Specificerad tid: 
165 sekunder

Mättiden överskrider den 
väntade tiden, och därför 
avslutades mätningen för att 
undvika obehag för patienten.
Det finns risk för att mätningen 
upprepas om och om igen 
på grund av en luftläcka i 
manschetten.
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Övriga problem

Felkod Beskrivning Punkter att kontrollera

E3

Manschetten blåstes 
upp till 300 mmHg eller 
mer under uppblåsning i 
auskultationsläget.

Vid manuell uppblåsning i 
auskultationsläget ska du 
släppa knappen när trycket 
når önskat värde.

För kraftig uppblåsning

Om detta sker under mätning 
ska du upprepa mätningen. 
Om det sker när du inte 
utför någon mätning ska 
du kontakta din OMRON-
återförsäljare eller -distributör.

E40 Batterierna är slut. Sätt i nya batterier. 
(sidan 13)
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Kassering
Eftersom det finns en risk för miljöförstöring ska du följa gällande 
nationella och lokala rättsliga föreskrifter om kassering eller återvinning av 
utrustningen och batterierna.
Huvudbeståndsdelarna i varje del anges i nedanstående tabell. Eftersom 
det finns en infektionsrisk ska delar som kommer i kontakt med patienten, 
t.ex. manschetter, inte återvinnas utan kasseras enligt rutinerna på din 
klinik och gällande föreskrifter.

Artikel Delar Material

Förpackning
Låda Kartong

Påsar Polyeten

Huvudenhet 
Hölje

ABS (akrylnitril-butadien-
styren), polykarbonat, 
silikongummi

Interna delar Generella 
elektronikkomponenter

Batteri AA-batteri Batteri (finns i handeln)

Manschett/
manschettslang

Manschett Nylon, polyester, polyuretan, 
polyvinylklorid

Slang Polyvinylklorid

Kontaktdon Polykarbonat

Nätadapter

Hölje Polyfenyleter

Sladd Polyvinylklorid

Interna delar Generella 
elektronikkomponenter
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Specifikationer

Tekniska specifikationer: HBP-1120

Huvudenhet
Produktkategori Elektroniska sfygmomanometrar
Produktbe-
skrivning

Automatisk blodtrycksmätare
för överarmen

Modell (kod) HBP-1120 (HBP-1120-E)
Mätparameter NIBP, PR

Mått
Huvudenhet: 130 × 175 × 120 (mm)
 5,12 × 6,89 × 4,72 (tum) (B × H × D)
Nätadapter: 64,5 × 21 × 51 (mm)
 2,53 × 0,83 × 2,01 (tum) (B × H × D)

Vikt Huvudenhet: Cirka 510 g (exklusive tillbehör)
Nätadapter: Cirka 48 g

Bildskärm LCD med 7 segment

Skyddsklass
Klass 2 (nätadapter) 

Utrustning med intern drift (när den drivs med enbart batteri)

Skyddsgrad Typ BF (patientansluten del): Manschett
Driftläge Kontinuerlig drift
MDR-klassificering Klass 2 a

Strömförsörjning

Nätadapter

Område för inspänning: AC 100 V till 240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Område för utspänning: DC 6 V ±0,5 %
Nominell utström: 0,7 A

Torrbatteriet

Typ: AA-batterier, x4
Cirka 250 mätningar
• Mätvillkor

- Nya batterier (AA högpresterande brunstensbatterier)
- Omgivningstemperatur på 23 °C
- Med manschett i M-stl
- SYS120 / DIA80 / PR60
- En 5-minuterscykel bestående av 

"manschettmätningstid + väntetid"
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Miljövillkor

Driftvillkor

Temperaturområde: 5 till 40 °C
Luftfuktighetsområde: 15 till 85 % relativ luftfuktighet 
(utan kondens)
Atmosfäriskt tryck: 700 till 1 060 hPa

Förvaring och 
transport

Luftfuktighetsområde: 10 till 95 % relativ luftfuktighet 
(utan kondens)
Atmosfäriskt tryck: 500 till 1 060 hPa

Noninvasiv blodtrycksmätning (NIBP)
Mätteknik Oscillometrisk
Mätmetod Metod med dynamisk linjär tömning
Tryckvisnings-
område 0 till 300 mmHg

Tryckvisningens 
noggrannhet Inom ±3 mmHg

NIBP-mätom-
råde

SYS 60 till 250 mmHg
DIA 40 till 200 mmHg
PULS 40 till 200/min

NIBP-nog-
grannhet*

Maximalt medelfel inom ±5 mmHg
Maximal standardavvikelse inom 8 mmHg

Pulsfrekven-
sens nog-
grannhet

Inom ±5 % av avläsningen

 
OBS!
• Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
• Den här blodtrycksmätaren har undersöks kliniskt i enlighet med kraven 

i SS-EN ISO 81060-2:2014 och överensstämmer med  
SS-EN ISO 81060-2:2014 och 81060-2:2019 + A1:2020. I den kliniska 
valideringsstudien användes K5 på 88 patienter för att fastställa 
diastoliskt blodtryck.

• Denna produkt är utformad enligt SS-EN 80601-2-30:2010+A1:2015.
• Denna blodtrycksmätare är utformad enligt den europeiska standarden 

SS-EN 1060, icke-invasiva sfygmomanometrar del 1: Allmänna krav, och 
del 3: Särskilda krav för elektromekaniska blodtrycksmätningssystem.

• Rapportera alla allvarliga incidenter som har uppstått i samband med 
denna enhet till tillverkaren och den behöriga tillsynsmyndigheten i den 
medlemsstat där du är bosatt.
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Beskrivning av symboler
Patientansluten del - 
Typ BF Skyddsnivå 
mot elstöt 
(läckström)

Gräns för atmosfäriskt 
tryck

Klass II-apparat. 
Skydd mot elstöt Endast för inomhusbruk

Växelström
OMRONS varumärkes-
skyddade teknik för blod-
trycksmätning

CE-märkning Intervallpekare och juste-
ringsläge för armartären

UKCA-märkning
Intervallindikator för 
armens omkrets för att 
underlätta val av rätt 
manschettstorlek.

GOST-R-symbol Tillverkarens 
kvalitetskontrollmärke

Metrologisymbol Tillverkningsdatum

Symbol för euroasia-
tisk konformitet Kliniskt validerad

Serienummer Teknik från OMRON 
Healthcare i Japan

LOT-nummer OFF/ON för en del av 
utrustningen

UDI Unik Likström

Medicinteknisk 
produkt

Användaren måste följa 
användarhandboken noga 
av säkerhetsskäl

Temperaturgräns Användaren måste råd-
fråga användarhandboken
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Beskrivning av symboler

Fuktighetsgräns

Anger allmänt förhöjda och 
potentiellt farliga nivåer av 
icke-joniserande strålning, 
eller anger utrustning 
eller system i exempelvis 
områden med medicinsk 
elektrisk utrustning som 
innefattar RF-sändare eller 
som avsiktligt använder 
elektromagnetisk RF-
strålning för diagnostik eller 
behandling.

Indikering av 
kontaktpoler Förpackningens innehåll

Start, starta åtgärd

startknappen.
Var försiktig

Stopp

kontrollen eller indi-
katorn för att stoppa 
den aktiva funktio-
nen.
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Viktig information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
HBP-1120 som tillverkats av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. uppfyller kraven i 
standarden SS-EN 60601-1-2:2015 om elektromagnetisk kompatibilitet. Icke desto 
mindre måste särskilda försiktighetsmått iakttas:
 - Användning av andra tillbehör och kablar än de som anges eller tillhandahålls 
av OMRON kan leda till ökad elektromagnetisk emission eller minskad 
elektromagnetisk immunitet på monitorn och förorsaka felaktiga mätresultat.

 - Under mätningen bör användning av monitorn i anslutning till eller staplad med 
annan enhet undvikas eftersom det kan förorsaka felaktiga mätresultat. Om en 
sådan användning är nödvändig måste monitorn och annan enhet observeras för 
att verifiera att de fungerar normalt.

 - Under mätningen får mobil RF-kommunikationsutrustning (inklusive 
kringutrustning såsom antennkablarna och externa antenner) inte användas 
närmare än 30 cm till någon del av monitorn, inklusive kablar som specificerats av 
OMRON. 
I annat fall kan det ske en försämring av monitorns prestanda.

 - Se ytterligare vägledning här nedanför beträffande EMC-miljön i vilken monitorn 
ska användas.

Korrekt avyttring av denna produkt
(Avfall från elektrisk & elektronisk apparatur)
Denna markering som visas på produkten eller dess litteratur indikerar att 
den inte ska avyttras med annat hushållsavfall i slutet av dess livslängd. 
För att förhindra möjlig skada på miljön eller hälsan från icke kontrollerad 
avyttring, vänligen separera produkten från annat typ av avfall och återvinn den 
ansvarsfullt för att bidra till hållbar återanvändning av materiella resurser.

Privata användare skall antingen kontakta återförsäljaren där produkten har 
inhandlats, eller det kommunala renhållningsbolaget, för att få information om var 
och hur de kan lämna in produkten för miljösäker återvinning.

Kommersiella användare skall kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i 
inköpsavtalet. Denna produkt skall inte blandas med annat kommersiellt avfall för 
avyttring.

Denna produkt innehåller inte några farliga ämnen.

Använda batterier ska kasseras enligt de nationella riktlinjerna för kassering 
av batterier.
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Tillverkarens deklaration
HBP-1120 är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som 
specificeras nedan.
Kunden eller användaren av HBP-1120 måste se till att den används i en 
sådan miljö.

Elektromagnetiska emissioner (SS-EN 60601-1-2)

Emissionstest Överens-
stämmelse Elektromagnetisk miljö

RF-emissioner 
CISPR 11 Grupp 1

HBP-1120 använder RF-energi enbart för 
interna funktioner. Därför är denna RF-
emission extremt svag och risken är liten 
för  tt den skulle skapa någon som helst 
form av interferens med näraliggande 
elektronisk utrustning.

RF-emissioner 
CISPR 11 Klass B

HBP-1120 är lämplig för användning i alla 
typer av lokaler, inklusive privata hem 
och lokaler som är direkt anslutna till det 
allmänna lågspänningsnätet som försörjer 
bostadshus med ström.

Övertoner 
IEC 61000-3-2 Klass A

Spänningsfluk-
tuationer/flimmer 
IEC 61000-3-3

Uppfyller
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Elektromagnetisk immunitet (SS-EN 60601-1-2)

Immunitetstest Testnivå enligt 
SS-EN 60601-1-2

Överensstäm-
melsenivå

Elektromagnetisk 
miljö – riktlinjer

Elektrostatisk 
urladdning (ESD) 
IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt
±2 kV, ±4 kV, 
±8 kV, ±15 kV luft

±8 kV kontakt
±2 kV, ±4 kV, 
±8 kV, ±15 kV luft

Golv ska vara av trä, 
betong eller klinkers. 
Om golv är täckta med 
syntetiskt material 
ska den relativa 
luftfuktigheten vara 
minst 30 %.

Snabba 
transienter/
pulsskurar
IEC 61000-4-4

±2 kV för elför-
sörjningsled-
ningar
±1 kV för in-/
utledningar

±2 kV för 
elförsörjnings-
ledningar
±1 kV för in-/
utledningar

Nätströmmens kvalitet 
ska ha samma 
standard som för en 
typisk kommersiell 
miljö eller sjukhusmiljö.

Strömsprång
IEC 61000-4-5

±1 kV
normalt läge
±2 kV
common mode

±1 kV
normalt läge
±2 kV
common mode

Nätströmmens kvalitet 
ska ha samma 
standard som för en 
typisk kommersiell 
miljö eller sjukhusmiljö.

Spänningsfall, 
korta avbrott och 
spänningsvaria-
tioner i nätkablar 
för strömförsörj-
ning
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cykel 0 % UT; 0,5 cykel Nätströmmens kvalitet 
ska ha samma 
standard som för en 
typisk kommersiell 
miljö eller sjukhusmiljö. 
Om användaren 
av HBP-1120 
behöver fortsatt drift 
under strömavbrott 
rekommenderas att 
HBP-1120 drivs från en 
avbrottsfri strömkälla 
eller med batterier.

0 % UT; 1 cykel
70 % UT; 25/30 

0 % UT 1 cykel
70 % UT; 25/30 

0 % UT; 
250/300 cykler

0 % UT; 
250/300 cykler

Strömfrekvens 
(50/60 Hz) 
magnetiskt fält
IEC 61000-4-8

30 A/m (effektiv-
värde) 50 Hz 
eller 60 Hz

30 A/m (effektiv-
värde) 50 Hz 
eller 60 Hz

Strömfrekvensens 
magnetfält ska ligga 
på nivåer som är 
utmärkande för en 
typisk lokal i en typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö.

Obs! UT är nätspänningen före tillämpning av testnivån.
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Immunitets-
test

Testnivå 
enligt SS-
EN 60601-1-2

Överens-
stämmelse-
nivå

Elektromagnetisk miljö – 
riktlinjer

Konduktiv RF
IEC 61000-4-6

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz till 
80 MHz
80 % AM 
(1 kHz)

3 V/m
80 MHz till 
2,7 GHz
80 % AM 
(1 kHz)

3 Vrms

3 V/m

Bärbar och mobil RF-kommuni-
kationsutrustning bör inte använ-
das på närmare avstånd till nå-
gon del av HBP-1120, inklusive 
kablar, än det rekommenderade 
avståndet som beräknats med 
den ekvation som är tillämplig för 
sändarens frekvens.
Rekommenderat avstånd
d = 2 P  
d = 2 P  

där P är sändarens maximala 
nominella uteffekt i watt (W) 
enligt sändarens tillverkare 
och d är det rekommenderade 
avståndet i meter (m).
Fältstyrkor från fasta RF-
sändare, fastställda med en 
elektromagnetisk undersökning 
av platsen*, ska vara lägre 
än överensstämmelsenivån i 
respektive frekvensområde**.
Interferens kan förekomma i 
närheten av utrustning som är 
märkt med följande symbol:

Obs 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.
Obs 2:  Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk 

föremål och människor.

 *Fältstyrkor från fasta sändare, t.ex. basstationer för mobiltelefoner och trådlösa 
telefoner och kommunikationsradio, amatörradio, radioutsändningar på AM- och 
FM-bandet och tv-utsändningar kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. 
För att bedöma den elektromagnetiska miljön som skapas av fasta RF-sändare, 
bör en elektromagnetisk undersökning av platsen övervägas. Om den uppmätta 
fältstyrkan på den plats där HBP-1120 används överskrider den tillämpliga RF-
överensstämmelsenivån som anges ovan, ska HBP-1120 observeras så att 

**Inom frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara lägre än 3 V/m.
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Testspecifikationer för HÖLJETS PORTIMMUNITET till RF trådlös 
kommunikationsutrustning

Testfrek-
vens (MHz)

Band 
(MHz)

Service Modulering Maximal 
kraftför-
sörjning 
(W)

Avstånd 
(m)

IMMUNI-
TETSTEST-
NIVÅ (V/m)

385 380 till 
390

TETRA 400 Pulsmodu-
lering 18 Hz

1,8 0,3 27

450 430 till 
470

GMRS 460, 
FRS 460

FM 
± 5 kHz av-
vikelse 
1 kHz sinus

2 0,3 28

710 704 till 
787

LTE-band 13, 
17

Pulsmo-
dulering 
217 Hz

0,2 0,3 9

745

780

810 800 till 
960

GSM 
800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 
CDMA 850, 
LTE-band 5

Pulsmodu-
lering 18 Hz

2 0,3 28

870

930

1720 1700 till 
1990

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 
DECT; 
LTE-band 1, 3, 
4, 25, UMTS

Pulsmodule-
ring 217 Hz

2 0,3 28

1845

1970

2450 2400 till 
2570

Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 
LTE-band 7

Pulsmodule-
ring 217 Hz

2 0,3 28

5240 5100 till 
5800

WLAN 802.11 
a/n

Pulsmodule-
ring 217 Hz

0,2 0,3 9

5500

5785
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