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K&szonjuk, hogy megvasarolta az OMRON C28P inhalatort.

A készlléket légzbszerv-specialistak segitségével fejlesztettik ki az
asztma, a COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease - kronikus
obstruktiv tidébetegség), a kronikus bronchitis, az allergiak és egyéb
légzdszervi megbetegedések minél hatékonyabb kezelésére. Ez

egy orvosi készllék. A berendezést csak kezel6orvosanak és/vagy
szakorvosanak utasitéasai szerint hasznalja.



Alkalmazasi teriilet

Gyogyaszati célok:

Ez a termék Iégzbszervi rendellenességek kezeléséhez sziikséges
gyogyszerek belélegzéséhez készilt. A kompresszor toébb paciens
kezelésére is hasznalhatd, mig az inhalatorszettet és annak tartozékait
csak egyetlen paciens hasznalhatja.

Célzott felhasznalok:

» Megfelel6 képzettséggel rendelkezé egészségligyi szakember, példa-
ul orvos, apolo és terapeuta vagy egészségugyi dolgozo, illetve maga
a beteg egy egészségligyi szakember tanacsait kovetve.

 Afelhasznalonak képesnek kell lennie a C28P inhalator altalanos
mikodésének és jelen hasznalati Utmutaté tartalmanak megértésére.

Javasolt paciensek:

Kortol fiiggetlendil olyan személyek esetében, akik 1égzészervi
rendellenességgel rendelkeznek, és belélegzés utjan adagolt
gyogyszeres kezelést igényelnek.

Koérnyezet: m
Ez a termék egészségugyi intézményben, példaul kérhazban, klinikan
és orvosi rendelében vagy otthon torténé hasznalatra késziilt.

Hasznalhatésag idétartama:
A gyogyszer napi haromszori, egyenként 10 perces inhalalasa mellett
szobahémérsékleten (23°C) az alabbi hasznalhatésagi idétartamok
érvényesek.
A hasznalhatdséag id6tartama fligg a hasznalat koriilményeitdl.
Kompresszor (késztilék): 7,5 év
Haldzati kabel: 7,5év
Inhalatorkészlet / Szajcsutora /
Gyermekmaszk / Feln6tt maszk /
Levegdcsé / Kiegészitd csatlakozo: 1év
Leveg6sziird: 60 nap

A termék gyakori hasznalata lerdviditheti a hasznalhatésagi idétartamot.



Az inhalator miikodése

A gydgyszercsatornaba pumpalt gyogyszer
elvegyll a kompresszor altal generalt
sUritett leveg6vel.

A siritett levegBbe adagolt gyogyszer Elosz(6 gat
az elosztd gaton atjutva a porlasztéfej Aeroszol '/ Aeroszol
segitségével apré részecskékké, aeroszolla i
atalakitva keril befavasra. T .
Gyogyszer 1 Gyodgyszer
f

f
f

Sritett leveg6



Advanced Valve Technology (AVT) - tovabbfejlesztett
légzéskovetd technologiaval ellatott inhalatorkészlet

A C28P inhalator egy specidlis, Iégzéskovetd szeleprendszerrel van
ellatva, mely képes a paciens altal belélegzett gyogyszer mennyiségének
maximalizalasara. Az inhalalas folyamata kdzben optimalizalja a
gyogyszer aramlasat, és hatékonyan lecsokkenti a kilégzés okozta
gyogyszerveszteség mértékét.

Az aeroszol aramlasanak légzéssel valé szinkronizalasa optimalizalja a
belélegzett gydgyszer terapias hatasat.

Megjegyzés: Csak a szajcsutora hasznalata biztositja az inhalator
szinkronizalt mikodését!

Belégzési fazis

A belégzés kdzben a belégzési szelep (A)
kinyilik és levegdé aramlik az inhalatorba.
Alevegb 6sszekeveredik a keletkezett
aeroszollal (B), melyet a szajcsutorat
hasznal6 paciens (C) belélegez.

Ebben a fazisban a kilégzési szelep (D)
zarva marad, megakadalyozva az
aeroszol-pazarlast.

Kilégzési fazis

A szajcsutoran keresztil torténd
kilélegzéskor az inhalator belégzési
szelepe (A) bezarul, igy az aeroszol
nem képes elhagyni az inhalatort.

A létrehozott aeroszol az inhalatorban
marad, igy felhasznalhat6 a kdvetkez6
belégzési fazisban.

A kilélegzett levegd a kilégzési
szelepen (D) keresztil hagyja el a
szajcsutorat.




A késziilék részei, tartozékai

Kompresszor (f6egység) Hatulnézet

Légszird fedél
Levegécsd légszirdvel
csatlakozdja

Kompresszor
csatlakozo

Szett-tarté
Bekapcsold-

gomb + készen-
1éti jelzéfény
Halézati kabel ‘*‘”"

Szell6z6
— nyilasok
Halozati csatlakozé

Inhalator készlet Szajcsutoraszett
Fedél

Kilégzési szelep
Inhalaciés teté Széjré5$ Belégzeési
szelep

@/ Porlaszt fej Felntt
maszk

(PP+TPE)
elasztikus
Gydgyszertartaly szalaggal
Kiegészité
csatlakozo gyer-
Levegdcsd csatlakozoja mekmaszkhoz (PP)
Levegécsé G K «
yerek masz|

(PVC, 150 cm) (PP+TPE)

elasztikus szalaggal

Hasznalati utmutaté

Hordtaska

Tartalék leveg6sziiré (5 db)



Fontos biztonsagi eléirasok

A Hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el az el6irasokat.
Figyelmeztetés:

1.

pON

10.
1.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

Az eszkdzt csak inhalatorként és terapias célokra hasznalja.
Barmely mas célu hasznalat helytelen és veszélyes. A gyarté nem
felel6s a helytelen hasznalatbol ered6 problémakeért és karokért.
Ne hasznalja a készlléket érzéstelenitésre vagy lélegeztetésre.
Hasznalat utan és tisztitas el6tt mindig huzza ki a halézati csatlakozét.
Hasznalat kézben ne takarja le a szell6zényilasokat.

A kompresszor felmelegedhet és fennall a veszélye annak, hogy
hozzaérve égési sérllést szenvedhet.

A kompresszor és a haldzati csatlakozé nem vizalld. Vigyazzon,
hogy ezekre ne cseppenjen viz vagy egyéb folyadék. Ha folyadék
kerll ezekre a részekre, azonnal huizza ki a halézati csatlakozot és
torolje le a folyadékot.

Ne probalja megjavitani a készuléket. Lasd a ,Hibaelharitas’cimi
fejezetet.

A készuléket tartsa csecsemdktdl és gyermekektdl elzart helyen.
A készUlék egyes apro részeit a gyermekek lenyelhetik.

Forditson kiilonos figyelmet a késziilék mikddtetésére akkor,

ha gyermekek vagy fogyatékkal rendelkez6 személyek hasznaljak,
illetve ha a késziilek hasznalata az 6 kdzelukben torténik.

A készllékhez hasznalatos gydgyszerek tipusaval, dézisaval és
minden egyéb részletével kapcsolatban kezelorvosanak vagy
szakorvosanak utasitasait kdvesse.

Eszméletlen vagy nem spontan légzési betegeknél a késziilék
nem hasznalhato.

Miutan végzett a kezeléssel, ne felejtse el levalasztani a
leveg8csovet az inhalatorszettrél és a kompresszorrol.

A hosszuk miatt a halozati kabel és a leveg6csd potencialis
fulladasveszélyt jelenthet.

A kompresszort mindig olyan helyen hasznalja, ahol a halézati
csatlakozo a kezelés soran kdnnyedén elérhet6.

Ha barmilyen allergias reakciét vagy egyéb nehézséget észlel a
hasznalat soran, azonnal hagyja abba a készilék hasznalatat és
beszéljen orvosaval.

Akészllék haszndlata kdzben Ugyeljen arra, hogy 30 cm-es tavolsagon
bellil ne legyen mobiltelefon vagy elektromagneses mezét kibocsaté mas
elektromos eszkdz. Ez a készllék teljesitményének romlasahoz vezethet.
Ne hasznaljon gyégynovényekbdl készliilt olajokat, fézeteket, vagy
tinkturakat a kompresszoros inhalatorban.

Az inhalatorszettet es alkatrészeit csak egy paciens hasznalja. Ne hasznal-
ja egyszerre tobb paciens; Minden paciens a sajat tartozékait hasznalja.
Minden hasznalat utan tisztitsa meg az alkatrészeket, és normal
hasznalat esetén heti egyszer fertétlenitse azokat.



A hasznalat médja

. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a bekapcsolégomb Kl allasban van
(a tapfesziltség visszajelz6je nem vilagit), és ellendrizze, hogy a
halézati csatlakozo ki legyen huzva a fali aljzatbol.

. Tavolitsa el az inhalacids tetét a gyogyszertartalyrol.
1) Forgassa el az inhalacios tet6ét az 6ramutaté
jarasaval ellenkez6 iranyban.
2) Emelje le az inhalacids tet6t a gyogyszertartalyrol.

. A megfelel6 mennyiségi elbirt gyégyszert

adagolja a gydégyszertartalyba. Mindig tartsa be

a minimum és a maximum toltési mennyiségekre
vonatkozé utasitasokat (lasd a Miiszaki adatok
cim( részt). Ha az inhalatorkészlet tul kevés vagy
tul sok gyogyszert tartalmaz; akkor az inhalacié
hatékonysaga, igy a gydgykezelésé is, jelentds
hatranyt szenvedhet.

. Ellenérizze, hogy a porlasztéfej megfelel6en
illeszkedjen az inhalaciés tetéhoz.



5. Tegye vissza az inhalacios tetét a gydgyszertartalyra. o

1) Tegye ra az inhalaciods tetét a gyogyszertartalyra. 4

2) Forgassa el az inhalacids tetét az éramutato
jarasaval megegyez6 iranyban.

A szdjcsutora hasznalata

6a. Ellenérizze a szelepek megfelel6
csatlakoztatasat.
Az alabbi abra szerint jarjon el.

6b. Csatlakoztassa a szajcsutorat az
inhalatorkészlethez, és nyomja
ra a fedelet az inhalaciés tetére.

6c¢. Tartsa a szajcsutorat a szajban
belégzés és kilégzés kdzben
egyarant, mivel a szelepes
rendszer elényeit csak igy
maximalizalhatja.

Megjegyzés: Csecsemdk vagy specialis igény(
felnéttek a szajcsutora helyett hasznaljak
a maszkot. Maszk hasznalatakor
Ugyeljen arra, hogy az inhalacios teté
fedele el legyen tavolitva.

A Vigyazat:

A szajcsutora inhalatorkészletbdl torténd eltavolitasakor fontos,
hogy el6szor vegye le a fedelet az inhalacids tetérél, majd ezt
kévetden huzza ki. Ne forditsa meg ezt a sorrendet!
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A felnétt maszk hasznalata

6d. lllessze a feln6tt maszkot az
inhalatorkészlethez.

A gyermek maszk és a kiegészité
csatlakoz6 hasznalata

6e. Rogzitse a
gyermek
maszkot a
kiegészitd
csatlakozéhoz,
majd csatlakoz-
tassa az inhalator-
készlethez.

7. Csatlakoztassa a leveg6csovet.
A levegbcesé csatlakozojat
finoman elforditva, egy
erételjes mozdulattal nyomja
be a levegbcs6 csatlakozoba.

8. Tartsa az inhalatort a jobb oldali TN
képen lathaté modon. W
Kovesse orvosa, szakorvosa N ~x
utasitasait. A\ % A\
A Vigyazat:
Ne dontse az inhalatort 30 fokos szdgnél nagyobb mértékben egyik irdnyba sem.
Az orvossag befolyhat a szajba vagy romolhat az inhalator hatasfoka.



9.

10.

1.

Csatlakoztassa tapkabelt a kompresszorhoz, majd csatlakoztassa a

halézati csatlakozot a fali csatlakozoé aljzatba.

Megjegyzés: Ne tegye a készlléket olyan helyre, ahol nem tudja
kénnyen kihdzni a halézati kabelt a konnektorbdl.

Kapcsolja be a kompresszort a bekapcsolégomb megnyomasaval;
a kék szinl készenléti jelzéfény vilagit. Ahogy a kompresszor

elindul, az aeroszol folyamatosan keletkezik, kezd6dhet az inhalalas.

Finoman, a szajcsutoran keresztul 1élegezzen be és ki.

Ha a kezelés véget ért, nyomja meg ismét a bekapcsolégombot
a készlilék kikapcsolasahoz. Huzza ki a kompresszort a fali
csatlakozoaljzatbdl.

1"
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Tisztitas és fertotlenités

A tartozékok tisztitasakor és fert6tlenitésekor tartsa be az alabbi
utasitasokat. Ha nem tartja be az utasitasokat, az a termék
karosodasahoz vezethet, rossz hatékonysagu porlasztast vagy fert6zést
eredményezhet.

Az inhalator részeinek tisztitasa és fert6tlenitése el6tt mindig
korultekintéen mosson kezet.

Hasznalat el6tt az alabbiak szerint tisztitsa meg az inhalatorkészletet

és alkatrészeit, valamint tartozékokat (a maszkokat, a szajcsutorat és a
kiegészité csatlakozot):

- avasarlas utani els6é hasznalatkor (tisztitas és fertétlenités)

- ha a készuléket hosszabb ideig nem hasznalta (tisztitas és fertétlenités)
- minden hasznalat utan (tisztitas)

Minden hasznalat utan tisztitsa meg az alkatrészeket, és normal
hasznalat esetén heti egyszer fertétlenitse azokat.

e Az inhalatorszett, maszkok, szajcsutora és az adapter tisztitasa:
Szerelje szét teljesen az inhalatorszettet. Mossa le az alkatrészeket
meleg vizben enyhe, semleges tisztitdszerrel. Oblitse le alaposan tiszta,
forré csapvizzel, 6vatosan megiitdgetve tavolitsa el réluk a felesleges
vizet, és hagyja, hogy egy tiszta helyen, a levegén megszaradjanak.

e A kompresszor tisztitasa:

Ellendrizze, hogy a haldzati csatlakozo ki van huzva a fali
csatlakozoaljzatbdl.

Tordlje tisztara egy puha, vizzel vagy enyhe, semleges tisztitdszerrel
atitatott ruhaval.

e Lecsapddott para eltavolitasa a levegécs6bol:

Ha a leveg6csében lecsapodott para maradt, kdvesse az alabbiakban
szerepl6 eljarast. Ellendrizze, hogy a levegécs6é megfeleléen
csatlakoztatva van a kompresszorhoz. Huzza ki a leveg6csovet az
inhalatorszettbdl. Kapcsolja be a kompresszort és szaritsa meg a
levegbcsovet az ataramlo levegbvel.



e Az inhalatorszett, maszkok, szajcsutora és az adapter fertétlenitése:
Az alkatrészek heti egyszer fertétlenitse. Az alkatrészek élettartama
varhatéan kb. 50 fert6tlenitési ciklus. Ha egy alkatrész nagyon
beszennyez8détt, akkor cserélje ki. Az inhalatorszett, a maszkok,

a szajcsutora és a kiegészitd csatlakozo6 vegyi anyagokkal, példaul

etanollal, natrium-hipoklorittal (Milton) fertétlenithetd, kovetve a termék

hasznalati utmutatojat és az adott részt a fertétlenités utan tiszta meleg
vizzel ledblitve. Hagyja a levegén megszaradni.

Megjegyzés: A készliléket ne tisztitsa benzinnel, higitéval vagy egyéb
gyulékony vegyszerrel. A (nem latex) elasztikus szalagok
nem fertétlenithetdk. Tavolitsa el ezeket a maszkok
fert6tlenitésekor.

o Fozés:

Az inhalatorszett, a szajcsutora, a maszkok és az adapter nagy
mennyiségl vizben torténd, legalabb 5 percig tartd kif6zéssel is
fertétlenithetd. Miutan kifézte az alkatrészeket, 6vatosan vegye ki a vizbdl
valamennyit, razza le roluk a vizet, majd tiszta, pormentes kérnyezetben
szaritsa meg Oket.

Megjegyzés: Ne fézze ki a levegbcsovet.

A leveg6sziir6 cseréje

Ha a leveg6sziré szine megvaltozott, vagy tobb
mint 60 napig volt hasznalatban, cserélje ki egy
Ujra. A sz(ir6k vasarlasahoz lasd a - Tovabbi
opcionalis/Cserealkatrészek cimU fejezetet.
Szerelje le a leveg6sziré fedelét. Emelje fel a
leveg6sziir6 fedelét ugy, hogy az abran lathato
maédon az ujjat a horonyba akasztja.
Tavolitsa el a szlirét, és helyezze be az Uj
sz(ir6t az abra alapjan.

Tegye a helyére a leveg6szird fedelét.

Megjegyzés: Ne mossa vagy tisztitsa a
leveg6sziirét. Ha a leveg8sziird
vizes lesz, cserélje ki.

A nedves leveg6sziir6k
eltdmédésekhez vezethetnek

13
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Miiszaki adatok

Termékkategoria:
A termék adatai:
Modell (kod): [ # |
Besorolas:
Aramfelvétel:
Hasznalati mod:

Mikodési hémérséklet/
Paratartalom/Légnyomas:

Tarolasi és szallitasi
hémérséklet/Paratartalom/
Légnyomas:

Besorolasok:

IP besorolas:

A kompresszor sulya:
A kompresszor mérete:
Tartozékok:

A gydgyszeres folyadék tipusa:

Hozzavetbleges
gyogyszer mennyiseég:
Hang: Zajszint

(1 m-es tavolsagban)

Aeroszol kibocsatasi
sebesség**:

Aeroszolterapias berendezés
Kompresszoros inhalator
C28P (NE-C105-E)

230V ~50Hz
140VA (70W)
Folyamatos hasznalat
+5°C és +40°C kozott /

15% és 85% kdzébtti relativ paratartalom /
700 hPa és 1060 hPa

-20°C és +60°C kozott /

5% és 95% kozotti relativ paratartalom /
500 hPa és 1060 hPa

BF tipus (érintkez6 rész):

Szajcsutora és maszkok

1. osztaly (Aramtés elleni védelem)
1P21

Kb. 1,3 kg (csak a kompresszor)

Kb. @ 180 x 104 (magassag) mm

Kompresszor (féegység), halozati kabel
EU csatlakozoéval, inhalatorkészlet,
levegbesé (150 cm), szajcsutoraszett,
kiegészit6 csatlakozd, felnétt maszk,
gyermekmaszk, hordozétaska, 5 db.
Tartalék leveg8sziird, Hasznalati
Utmutato

Oldat, szuszpenzié
Minimum 2 ml - maximum 10 ml

Kb. 55 dB

Kb. 0,12 ml/perc



A toltési térfogat szazalékaban Kb
kifejezett 1 perc alatti
kibocsatasi mennyiség**:

Aeroszolkibocsatas™**:
Maradék térfogat**:
Részecskeméret (MMAD)**:

GSD**:

Belélegezhetd frakcié < 5 um™*:

Aeroszol frakcio < 2 ym**:

Aeroszol frakcio
2 ym és 5 pym kozott**:

Aeroszol frakcid > 5 pm**:

Kb.
Kb.
Kb.
Kb.
Kb.
Kb.
Kb.

Kb

MMAD = atlagos szemcsenagysag
GSD = Geometric standard deviation (Geometriai szoras)
**3ml, 0,1% Szalbutamol 0,9%-os NaCl oldatban.

4%

0,9 ml
1,1 ml
3,5um
2,6

64 %
28 %
36 %

.36 %

Kaszkad-impaktoros méréssel meghatarozott részecskeméret
A méreten aluli szalbutamol részecsketémeg kumulativ %-a

100

80

60

40

20

Méreten aluli %-os tdmege

/

y

0,10

C€..

1,00

10,00 100,00

Részecskeméret Dp (um)
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Szimboélumok

Nézzen utana Hasznalati
@ a hasznalati paratartalom

Uutmutatoban

A felhasznal6 szamara
[ﬁ] fontos a hasznalati
utasitas végigolvasasa

Hasznalati
atmoszférikus nyomas

Type BF - Erintkez6

rész Aramuités
R (dramszivargas) elleni

védelem szintje

H&mérséklet
korlatozas

Il. osztaly

@ Aramtés elleni

védelem

Fokapcsold ON/OFF
(nyomasra miikodo)

0= 0|

IEC 60529 szabvany
altal biztositott

IP XX védettség a kornyezeti

behatasok ellen

Valtakoz6 aram

Orvostechnikai eszkdz

c E CE jeldlés

LOT Gyartasi szam Gyartas datuma

Egyedi
eszkdzazonositod

Sl ES(E

@ Sorozatszam

Altalanos megjegyzések:

» Az IP védettség osztalyozasa a villamos gyartmanyok burkolatai
altal nyujtott védettségi fokozatokat jeloli az IEC 60529 szabvanyban
leirtaknak megfelel6en. A kompresszor védett a 12 mm atmérdgja
vagy annal nagyobb szilard targyak (példaul emberi ujj) behatasai,
és a fuggolegesen érkezd vizcseppekkel szemben, ami a normal
mikddésben zavart okozhat.

A miiszaki adatok kulon értesités nélkul valtozhatnak.

A specifikaciéban megadottdl eltéré hémérsékleti viszonyok és
feszultség esetén a készulék nem biztos, hogy miikddni fog.

Ez a termék (a kompresszor, az inhalatorszett, a levegécsd, a
szajcsutoraszett, a gyermek maszkhoz tartozé adapter, és a felnétt,
valamint a gyermek maszk) megfelel az EN ISO 27427:2019 Altaté- és
lélegeztetbkeszilékek - Porlasztorendszerek és alkatrészeik europai
szabvany elbirasainak.



» Az inhalator teljesitménye a gyogyszerek egyes jellemzgitdl figghet,
eltérd példaul szuszpenzio és sirl oldatok esetében. Tovabbi
részletekért 1asd a gyogyszerszallité adatlapjat.

» Arészecskeméret eloszlasa és az aeroszol kibocsatasa a terméktdl, a
gyogyszertdl és a kdrnyezeti korilményektdl, példaul a hémérséklettdl,
a paratartalomtdl és a légkori nyomastol figgden eltérd lehet.

+ Az inhalator teljesitményere vonatkozo6 adatok felnéttek légzésmintazatat
vizsgalo teszteken alapulnak, ami nagy valdszinliséggel eltér a
gyermekek vagy csecsemOk esetében varhato értékektdl.

Hibaelharitas
Ha az alabbi problémak barmelyike fellép a hasznalat soran, ellendrizze,
hogy nincs-e mas elektromos eszkdz 30 cm-nél kdzelebb a késziilékhez.
Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor tanulmanyozza az alabbi
tablazatot.
A késziilek nem kapcsol be
* Ellendrizze, hogy a haldzati csatlakozoé megfeleléen van-e bedugva
a fali aljzatba, és hogy a halozati kabel megfeleléen van-e bedugva a
kompresszor csatlakozojaba.
 Ellendrizze, hogy a bekapcsoldgomb bekapcsolt allapotban legyen.
A készlilék bekapcsol, de az inhalator nem mik6dik
« Ugyeljen arra, hogy a porlasztéfej megfelelen illeszkedjen az
inhalatorkészlet inhalacios tetejéhez. m
Ellenérizze, hogy a levegdcsé nincs-e dsszenyomva vagy megtorve.
Ellenérizze, hogy a levegdsziir6 nincs-e eltakarva vagy eltémédve.
Szlkseég esetén cserélje.
* Ellendrizze, hogy elegendé mennyiségii gyoégyszert rakott-e az
inhalatorszettbe.
A késziilék miikédés kbzben hirtelen leall.
« Ahdérzékeld lekapcsolta a készuléket az alabbi okok egyike miatt:
- 40°C-nal magasabb hémérsékletli kornyezetben hasznalta a
készuléket;
- a szell6zényilasok el voltak takarva.

Ne prébalja megjavitani a késziléket. Ne nyissa ki és/vagy ne moédositsa
a készuléket. A készilék egyetlen alkatrésze sem javithato a felhasznalo
altal. Vigye vissza a késziléket egy hivatalos OMRON viszonteladéhoz
vagy a markaképviselethez.

Keérjuk, jelentse a gyarténak és a lakhelye alapjan illetékes tagallam
hatésagainak az 6sszes olyan sulyos balesetet, amely az eszkdzzel
kapcsolatban el6fordult.



18

Garancia

Koszonjuk, hogy OMRON terméket vasarolt. Ez a termék magas

min&ségl anyagokbol keésziilt és a gyartasa soran is nagyfoku

gondossaggal jartunk el. Ugy terveztiik a terméket, hogy a lehetd

legkényelmesebben hasznalhassa azt, ha betartja a hasznalati

Utmutatéban leirt miikodtetési és karbantartasi szabalyokat. Erre a

termékre az OMRON a vasarlast kdveté 3 évig vallal garanciat. A termék

megfeleld felépitése, megmunkalasa és az anyagok az OMRON

altal garantaltak. A garancialis id6n beltl az OMRON munkadij és

anyagkoltség felszamolasa nélkiil megjavitja vagy kicseréli a tonkrement

terméket vagy annak barmely meghibasodott alkatrészét. A garancia nem

vonatkozik az alabbiakra:

a. Szallitasi koltségek és a szallitasbdl eredd kockazatok.

b. Jogosulatlan személy altal végzett javitasbol eredd koltségek és
problémak.

c. Rendszeres ellen6rzés és karbantartas.

d. A készuléken kivdili kiegészit6k vagy egyéb tartozékok meghibasodasa
vagy egyéb problémai, kivéve, ha azt a garancia kilon is jelzi.

e. El nem fogadott reklamacio koltségei (melyekért fizetni kell).

f. Anem rendeltetésszeril hasznalatbdl eredé mindennemd, akar
személyi kar.

Ha igénybe kell vennie a garanciat, kérjuk keresse fel azt a viszonteladot,
akinél a terméket vette, vagy egy hivatalos OMRON viszonteladot.

A cimet a termék csomagolasan vagy a dokumentéacioban talalja vagy
kérdezze meg a viszonteladot.

A garancia keretében végzett javitas vagy csere nem jelenti a jétallasi id6
meghosszabbitasat vagy meguijitasat.

A garancia csak akkor érvényesithet6, ha a terméket hianytalanul
visszajuttatja az eredeti szamlaval vagy a keresked6tél kapott nyugtaval
egyutt. Az OMRON fenntartja maganak a jogot a garancia szolgaltatas
megtagadasara, ha a megadott adatok nem egyértelmiek.



Opcionalis orvosi alkatrészek

Termék leirasa Modell
Inhalator készlet NEB6026
Levegdcsd NEB6016
Szajcsutoraszett

(Tartozékok: Szajcsutora fedéllel, NEB6027
Kilégzési szelep, Belégzési szelep)

Gyermekmaszk (elasztikus szalaggal) NEB6028
Felnétt maszk (elasztikus szalaggal) NEB6029
Kiegészit6 csatlakoz6é gyermekmaszkhoz NEB6030
Orrzuhany NEB6014

Tovabbi opcionadlis/cserealkatrészek

Termék leirasa Modell

Halozati kabel EU csatlakozéval 3AC459 m
Halozati kabel UK csatlakozdval 3AC460

Légsziiré szett (tartozékok: 5 darab) 3AC458

Fontos informaciok az elektromagneses kompatibilitassal (EMC)
kapcsolatban

Ez a BAHEALTH CARE S.r.l. altal gyartott készulék megfelel az Elektro-
magneses kompatibilitasrol (EMC) szél6 EN60601-1-2:2015 szabvanynak.
Ezzel az EMC szabvannyal kapcsolatos tovabbi dokumentaciok az
OMRON HEALTHCARE EUROPE hasznalati utmutatoban talalhato
cimén vagy a www.omron-healthcare.com webhelyen érhetdk el.

Ez a termék nem kezelhet6 haztartasi hulladékként,
a feleslegessé valt készlléket vagy alkatrészeit az

mmmm clektromos és elektronikus eszk6zok Ujrahasznositasaval
foglalkozé gyiijtépontokon kell leadni. Tovabbi
informacié az 6nkormanyzatoknal, az 6nkormanyzatok
hulladékartalmatlanitassal foglalkoz6 szervezeteinél, vagy a
terméket arusito viszonteladdknal érheté el.

E ARTALMATLANITASI ELJARAS ( 2012/19/EU-WEEE iranyelv)



Gyarto 3AHEALTH CARE S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G
25017 Lonato del Garda (BS),
Olaszorszag
Markakép- OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
viselet Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,
HOLLANDIA
%‘ﬂ www.omron-healthcare.com
Leanyvalla- OMRON HEALTHCARE UK LTD.
latok Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK

www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Szarmazasi orszag: Olaszorszag
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