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Namen uporabe

Medicinski namen

Predvideni •  Zdravstveni delavci, kot so zdravniki, medicinske sestre in terapevti, 

delavcev.

Bolniki, ki jim je 
naprava namenjena na dihalni aparat.

Okolje

Glavna enota 5 let
Posodica za zdravilo 1 leto

Ustnik 1 leto
 1 leto

Nastavek za masko 1 leto

Previdnostna 
z navodili.

SL
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Pomembni varnostni ukrepi

 

Navodila shranite za nadaljnjo referenco.

 Opozorilo: 
(Uporaba)

in se posvetujte z zdravnikom.

(Vir napajanja)

• Napajalnika nikoli ne priklapljajte ali izklapljajte z mokrimi rokami.
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 Previdno: 
(Uporaba)

• Glavne enote ali napajalnika ne poskušajte razstaviti ali popraviti.

Pomembni varnostni ukrepi

SL
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Pomembni varnostni ukrepi
(Vir napajanja)

Splošni varnostni ukrepi
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Lastnosti in prednosti

Neslišno delovanje

Preprosto upravljanje z enim samim gumbom

Preprosto sestavljanje in priprava

SL



8

enote
Glavna 
enota* 

Posodica 
za zdravilo* Ustnik*

Nastavek 
za masko*

• 

Maska za Baterije
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Imena in funkcije sestavnih delov

SL
Posodica za zdravilo

Glavna 
enota

Odprtina za zrak

Indikator napajanja

Gumb za VKLOP/IZKLOP ( ) 

Indikator skoraj praznih baterij

Gumb za izmet posodice za zdravilo

Vibracijski mehanizem
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Pokrov glavne enote

enote, na katero sta pritrjena 

Imena in funkcije sestavnih delov

Zadnja stran

Pokrov za 
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Priprava na prvo uporabo izdelka

SL

Pred prvo uporabo: I ) Pozorno preberite navodila za uporabo.

Razstavljanje
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Vstavljanje baterij

Utripa Bateriji sta skoraj izpraznjeni. Bateriji zamenjajte z novima.

Sveti
nemudoma zamenjajte z novima.

Vstavljanje in zamenjava baterij
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naveden v razdelku “Opcijski dodatki”.

12.

rahel klik.

 Previdno:  Napajalnika nikoli ne vklapljajte ali izklapljajte  
z mokrimi rokami.

Odklop napajalnika z glavne enote

Uporaba napajalnika (dodatna oprema)

SL
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12.

potisnite navzdol in zavrtite v desno.

straneh pokrova.

Sestavljanje enote in polnjenje posodice za zdravilo

 Previdno: 
najdete v stran 19
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4. Napolnite posodico za zdravilo, kot je 

je 10 ml.

Sestavljanje enote in polnjenje posodice za zdravilo

SL

Se  
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8. Masko ali ustnik pritrdite na nastavek za masko.

V naslednjem razdelku najdete informacije o vdihavanju.

Sestavljanje enote in polnjenje posodice za zdravilo
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navodila zdravnika ali farmacevta.

napajanje.

2. Ustnik vstavite v usta ali pa si masko nadenite tako, 
da prekrijete nos in usta.

razprševanje izklopi.

SL

Zdravilo
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morda manj razpršeno.

masko opazili kondenzacijo.

zaustavi. V tem primeru izklopite napajanje in odstranite nastavek 

saj jo lahko trajno poškodujete. Vdihnite zdravilo.
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SL

Nadaljevanje
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4. Posodico za zdravilo napolnite z vodo in vklopite razprševanje.

 Ko odlijete zdravilo, odstranite posodico za zdravilo.

Voda

Ne vdihavajte vode.
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temeljito operite.

za masko

• Vibracijski mehanizem in njegova okolica

• Glavna enota
 

SL

pokrov za 
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Deli Materiali Prekuhavanje
Alkohol Natrijev 

hipoklorit
Etanol za razku- Milton*1

Ustnik SEBS

Nastavek za masko PC

Posodica za zdravilo Ohišje: PC

Maska: PVC*3

Trak: Guma*4 *2 *2

Maska: SEBS
Trak: Guma*4 *2 *2 *2

Titan

 : primerno  : ni primerno
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• Vibracijski mehanizem in njegova okolica

 
za masko

 

nastavek za masko (SEBS) (dodatna oprema)*2

Dele lahko prekuhavate od 15 do 20 minut.
Po prekuhavanju sestavne dele previdno odstranite, otresite ostanke 

SL
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3 

14

Opcijski dodatki

Opis izdelka Model
NEB-MSLP-E

NEB-MSMP-E

NEB-MSSP-E

NEB-MSLS-E

NEB-MSSS-E 

NEB-MC-10E

Posodica za zdravilo* NEB-BTL-10E

Nastavek za masko* NEB-MSA-10E

Ustnik* U22-1-E

Napajalnik NEB-AC-10E

NEB-AC-10UK
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Ukrep

Zelo nizka stopnja 
razprševanja.

Bateriji zamenjajte z novima. 
Glejte stran 12.

prekuhate. Glejte stran 22.

z novim. Glejte stran 14.

Zeleni indikator 
napajanja ne 
zasveti in enota 

razprševanja.

Bateriji zamenjajte z novima ali 

12 ali 13.
Bateriji napolnite s polnilnikom, ki je 
na voljo v prosti prodaji.

Bateriji sta nepravilno vstavljeni.

stran 12.

znova vstavite.

SL
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Ukrep

Zeleni indikator 
napajanja zasveti, 
vendar enota ne 

razprševanja.

z zdravilom. mehanizem prekrijete z zdravilom.
Posodica za zdravilo ni napolnjena 
z zdravilom.

Napolnite jo z zdravilom. Glejte 
stran 14.
Zamenjajte jo z novo. Glejte stran 14.

zdravila.
 

Glejte stran 18.

Zeleni indikator 
napajanja zasveti, 
vendar je delovanje 

oziroma terapija 

Stopnja razpršitve je odvisna od 

prodajalca izdelkov OMRON.
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Kategorija izdelka: Inhalatorji
Opis izdelka:
Model (šifra):
Nazivne vrednosti:

Preostala prostornina:

Obratovalna temperatura/

shranjevanje in transport:

Mere:

Vsebina:

Klasifikacija: 

  

SL
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Opombe:

 
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japonska.

 
ki sta navedeni v specifikacijah.

Opis simbolov

navodili.
Oznaka UKCA

Serijska številka

Razred II Temperaturna omejitev

IPXX

Oznaka CE



29

VKLOP/IZKLOP 

Datum izdelave

Enosmerni tok

raztopina, suspenzija
Velikost delcev:
Prostornina posodice za zdravilo:

Hrupnost: 
Stopnja razprševanja:
Aerosol na izhodu:
Izhodna hitrost aerosola:

Opombe:
• Porazdelitev velikosti delcev se meri z 2,5-odstotno raztopino NaF. Porazdelitev velikosti delcev in 

SL
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Povprečje

Porazdelitev velikosti delcev 
% > 5 μm 45%
2 μm % 5μm 40%
% < 2μm 15%

Srednji aerodinamični masni 
premer (MMAD): 4,5 μm
Geometrični standardni 
odklon (GSD): 2,0

NE-U100-E podjetja OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. je skladen z zahtevami standarda 

o EMC za NE-U100-E na spletnem metu. 

ne smete pomešati z ostalimi odpadki. 
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Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka OMRON. Ta izdelek je sestavljen iz visokokakovostnih 

vse okvarjene sestavne dele.

-

Jamstvo

SL



Proizvajalec
 

617-0002 JAPONSKA

EU predstavnik OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, 
NIZOZEMSKA 

Uvoznik v EU

Proizvodni obrat Matsusaka Factory

Mie, 515-8503 Japonska

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
 

Uvoznik za 

kraljestvo in 
odgovorna oseba 
v ZK

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
OMRON SANTÉ FRANCE SAS

Izdelano v Japonskem


