Kompresszoros inhalator
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Kezelési utmutato
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Alkalmazasi teriilet

Orvosi felhasznalas

Ez a termék légz&szervi rendellenességek kezeléséhez sziikséges
gyogyszerek belélegzéséhez készult.

Rendeltetésszerii hasznal6

» Megfelelé egészséguigyi végzettséggel rendelkezé szakemberek, ugy mint
orvosok, névérek és terapeutak.

« Otthoni kezelés esetén a gondozé vagy a beteg, megfelelé egészségligyi
végzettséggel rendelkez6 szakember felligyelete mellett.

» A hasznalonak képesnek kell lennie az A3 Complete mikddtetésének
és jelen hasznalati Utmutaté tartalmanak megértésére.

Javasolt paciensek
Olyan személyek esetében, akik légz6szervi rendellenességgel rendelkeznek,
és a gyogyszereket belélegzés utjan kell kapniuk.

Kornyezet
Ez a termék altalanos, otthoni hasznalatra készlilt.

Hasznalhatésag id6étartama

Az alabbi hasznalhatésagi idétartamokat tudjuk megadni az orvossag
napi haromszori, egyenként 10 perces inhalalasa mellett
szobah&meérsékleten (23 °C).

A hasznalhatosag id6tartama fligg a hasznalat kériilményeitol.

Kompresszor (F6 egység) 5év
Inhalator 1év
Szajrész 1év
Orr-rész 1év
Légzéeso (PVC, 100 cm) 1év
Levegbsziird 70 hasznalat

Maszk (PVC) 1év

Ovintézkedések a hasznalat soran
A kezelési utmutatoban szerepl6 figyelmeztetéseket és dvintézkedéseket
be kell tartani.

K&szonjik, hogy az OMRON A3 Complete terméket valasztotta.
A készlléket légzbszerv-specialistak segitségével fejlesztettik az
asztma, a kronikus bronchitis, az allergiak és egyéb légz&szervi
megbetegedések minél hatékonyabb kezelése érdekében.

Ez egy orvosi készilék. A berendezést csak kezel6orvosanak és/
vagy szakorvosanak utasitasai szerint

hasznalja.
Eloszté gat

Az inhalator miikodése Aeroszol Aeroszol

A gyogyszercsatornaba pumpalt
gyogyszer elvegyll a kompresszor altal
generalt siritett levegdvel.

A siritett leveg6be adagolt gyogyszer
az elosztd gaton atjutva apro részecs-
kékke atalakitva kerll befuvasra.

Sritett levegé

Gyarté 3AHEALTH CARE S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G
25017 Lonato del Garda (BS)

Olaszorszag

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDIA
www.omron-healthcare.com

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, NEMETORSZAG
www.omron-healthcare.com

OMRON SANTE FRANCE SAS

14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex,
FRANCIAORSZAG

www.omron-healthcare.com

Markaképviselet

Leanyvallalatok

Szarmazasi orszag: Olaszorszag

A késziilék részei, tartozékai

Kompresszor (F6 egység) 1 db Hatulnézet

Szett-tartd

Halozati kabel
Szell6z8 nyilasok

Légvezeték
csatlakozdja

Szell6z6 nyilasok
Leveg6sziiré fedele
Inhalator 1 db

Szajrész 1 db @
Inhalacids levegényilas

Porlasztast szabalyozé gydrid  Orr-rész 1 db 9\@

Inhalacios tetd
T~~Porlaszté fej
Favoka Felnétt maszk
(PVC) 1 db

Gyermek maszk
(PVC) 1 db

Gydgyszertartaly

Légvezeték csatlakozoja

Légz6esé Kezelési utmutatd

(PVC, 100 cm) 1 db

Fontos biztonsagi eléirasok

Olvassa el a kezelési Utmutatét és minden, a késziilékhez mellékelt leirast a hasznalat
megkezdése el6tt.

Potencialisan veszélyes helyzetet jelél, mely sulyos
sérliléseketeredményezhet.

/\ Figyelmeztetés:

(Hasznalat)

» Azt javasoljuk, hogy a késziiléket csak egy beteg hasznalja.

felel6ssé a készllék nem megfelel6 célra torténé hasznalata miatt.

Csak eredeti OMRON tartozékokat hasznaljon, ahogy azt a készlilékhez kapott
hasznalati tmutatéban is jeleztik.

A készilékhez hasznalatos gyogyszerek tipusaval, dozisaval és minden egyéb
részletével kapcsolatban kezel6orvosanak vagy szakorvosanak utasitasait kdvesse
Hasznalat elétt ellenérizze, hogy milyen allasban van a Porlasztast szabalyozé gyrd.
Ha barmi szokatlant észlel a hasznalat soran, azonnal hagyja abba a készllék
hasznalatat és beszéljen orvosaval.

Ne hasznaljon csak vizet a készllékben belélegzés céljara.

A késziléket tartsa gyermekektdl elzart helyen. A készllék egyes apro részeit

a gyermekek lenyelhetik.

A hosszuk miatt a halézati kabel és a Iégzdcs6 potencialis fulladasveszélyt jelenthet.
Ne tarolja a légvezetéket nedvesen vagy gyogyszermaradvannyal a belsejében.

Ne haszndlja vagy tarolja olyan helyen a késziiléket, ahol artalmas gézok vagy illékony
anyagok karos hatasainak lehet kitéve.

Ne haszndlja olyan helyen a készuléket, ahol gyulékony gazok hatasainak lehet kitéve.
Miikodés kdzben soha ne takarja le a kompresszort teritével, toriilkdzével vagy
barmilyen mas anyaggal.

Mindig tavolitsa el a maradék gyogyszert a hasznalat utan, és minden hasznalatkor friss
gyogyszert toltsén a tartalyba.

Ne hasznalja a készlléket érzéstelenitésre vagy lélegeztetésre.

Ne zarja el a levegényilasokat. Ne tegye olyan helyre a készUléket, ahol a levegdnyilasok
a hasznalat soran elzarédhatnak.

» Afertézések elkerilése érdekében az alkatrészeket tiszta helyen tarolja.

(Aramiités kockazata)

» A készulék haldézati csatlakozojat soha ne fogja meg nedves kézzel.

» Akompresszor és a halézati kabel nem vizallé. Vigyédzzon, hogy ezekre ne cseppenjen
viz vagy egyéb folyadék. Ha folyadék keriil ezekre a részekre, azonnal hizza ki a halozati
kabelt és tavolitsa el a folyadékot géz vagy egyéb nedvszivé anyag segitségével.

Ne meritse a kompresszort vizbe vagy egyéb folyadékba.

Ne hasznalja és ne is tarolja a késziiléket nedves helyen.

Sérilt haldzati kabellel vagy csatlakozoéval ne hasznalja a készuléket.

Tartsa tavol a halézati kabelt forrd feliiletektol.

(Tisztitas és fert6tlenités)
A tartozékok tisztitasakor és fert6tlenitésekor tartsa be az alabbi utasitdsokat. Ha nem
tartja be az utasitasokat, az a termék karosodasahoz vezethet, rossz hatékonysagu
porlasztast vagy fert6zést eredményezhet. Az utasitasokat lasd a , Tisztitas és napi
fertétlenités” részben.
» Haszndlat el6tt tisztitsa meg és fertétlenitse az inhalatort, a maszkot, a szajrészt vagy
az orrészt az alabbi esetekben:
- a vasarlas utani elsé hasznalatkor
- ha a késziléket hosszabb ideig nem hasznalta
- ha egynél tébb személy hasznalja ugyanazt a késziléket
» Haszndlat utan az dsszes alkatrészt tisztitsa meg, torolje at és fertétlenitse. Ezutan
teljesen szarazon tegye el a berendezést.
» Ne maradjon tisztitdszer az inhalator alkatrészeiben.

. . . Potencidlis veszélyhelyzetet jelez. Az utasitasok be nem tartasa kénnyebb
A Vlgyazat' vagy kozepes mértékl sériilést, illetve fizikai karosodast okozhat.

(Hasznalat)

Forditson kulonds figyelmet a készilék miikodtetésére akkor, ha gyermekek vagy
fogyatékos személyek hasznaljak az inhalatort, illetve ha a készilék hasznalata az
6 kozellikben torténik.

Ugyeljen az egyes alkatrészek megfelel6 dsszeillesztésére.

Ellenérizze a légsz(ir6 tisztasagat és megfelel6 csatlakoztatasat.

Ugyeljen arra, hogy a levegdsziiré tiszta legyen. A leveg8sz(irét 70 hasznalat utan
cserélje ki tjra.

Ne dontse az inhalatort 45 fokos szdgnél nagyobb mértékben egyik irdnyba sem,
és ne razza a késziiléket hasznalat kézben.

Ne hasznalja és ne tarolja Ugy a késziléket, hogy a légz6csé meg van torve.
Csak eredeti inhalator-alkat részeket, Iégz&csovet, levegbsziirét és levegbsziird
fedelet hasznaljon.

12 ml-nél tébb gyégyszert ne téltson a gyogyszertartalyba.

Ne széllitsa és ne hagyja az inhalatort ugy, hogy a gyogyszertartaly nem Ures.

Ne hagyja a késziiléket 6rizetlenll gyermekek vagy csokkent testi/értelmi képességi
személyek kozelében.

Eszméletlen vagy nem spontan [égzési betegeknél a késziilék nem hasznalhato.
Ne ejtse le a készuléket!

Vigyazzon, hogy ne deformalédjon a porlasztéfej és ne sértse meg tlivel vagy mas
hegyes targgyal a gyégyszertartaly favokajat.

Ne dugja be az ujjait vagy egyéb targyakat a kompresszorba.

Ne szerelje szét és ne probalja megjavitani a kompresszort és a halozati kabelt.
Ne hagyja a készlléket vagy annak tartozékait kiilonésen meleg vagy hideg
hémérsékletl helyen és ne tegye ki kdzvetlen napsutésnek sem.

Ne zarja el a leveg6sz(ir6 fedelét!

Ne haszndlja a készuléket alvas kézben vagy ha almos.

A késziiléket emberi hasznalatra tervezték.

A kompresszor mikodés kdzben felforrésodhat.

Inhalélas alatt csak a legsziikségesebb esetben, igy pl. a késziilék kikapcsolasa
céljabol érjen a f6 egységhez.

A maszk hasznalata utan tisztitsa meg az arcat, hogy ne maradjon rajta lecsapddott
gyogyszer.

Az orr nyalkahartyajanak sérilését tgy tudja megakadalyozni, hogy nem dugja fel
az orr-részt az orr hatso részébe.

Ellendrizze a porlasztéfej megfelelé felszerelését.

Ne hasznaljon sérllt inhalatort, szajrészt vagy orr-részt!

(Aramiités kockazata)

» Hasznalat utan és tisztitas el6tt mindig huzza ki a készlléket a fali csatlakozébdl.

» A késziléket megfeleld fesziltségi aljzatba csatlakoztassa. Ne terhelje tul a halézati
csatlakozot vagy a hosszabbité zsinérokat.

» A haldzati kabelt rendeltetésének megfeleléen hasznalja.

* Ne tekerje a halozati kabelt a kompresszor koré.

* Az OMRON HEALTHCARE altal jéva nem hagyott valtoztatasok vagy médositasok
a garancia elvesztésével jarnak.

(Tisztitas és fertotlenités)

A tartozékok tisztitdsakor és fert6tlenitésekor tartsa be az alabbi utasitasokat. Ha nem

tartja be az utasitasokat, az a termék karosodasahoz vezethet, rossz hatékonysagu

porlasztast vagy fert6zést eredményezhet. Az utasitadsokat lasd a ,Tisztitas és napi

fert6tlenités” részben.

» Ne hasznaljon mikrohullamu siitét, mosogatdgépet vagy hajszaritét az inhalator
vagy alkatrészeinek szaritasahoz.

* Ne hasznaljon autoklavot, etilén-oxidos gazsterilizalét vagy alacsony hémérsékleti
plazmasterilizalot.

» Az alkatrészek fézéssel torténd fertétlenitése kdzben tgyeljen arra, nehogy a f6z&viz
elforrjon. Ellenkezé esetben tliz keletkezhet.

Altalanos biztonsagi évintézkedések:

« Hasznalat el6tt mindig ellendrizze, hogy a késziilék és tartozékai sérilésmentesek.
Ugyeljen a kévetkezdkre:

- A porlasztéfej és a 1égzdcsé sértetlen.
- A porlasztéfej nincs eltémédve.
- A kompresszor rendeltetésszer(ien mikodik.

* A készulék hasznalatakor hanghatast és vibraciét eredményez a kompresszorban
talalhato levegdszivattyu, és az inhalatorbdl kiaramlé siritett levegd. Az inhalatorbdl
kiaramlo siritett leveg6 is hanghatast eredményez. Mindez nem jelent hibas miikodést.

» A készlléket mindig rendeltetésszerien hasznalja. Ne hasznalja a késziléket meg
nem engedett médon.

* Ha a hémérséklet magasabb +40 °C-nal ne hasznélja a késziiléket.

« Ellenérizze, hogy a Iégzécsé megfeleléen csatlakozik a kompresszorhoz és az
inhalatorhoz, az elmozdulas megel6zése érdekében. Csatlakoztataskor finoman forditsa
el a légzbesd csatlakozdjat, hogy megelézze a csé kimozdulasat a hasznalat kdzben.

« Hasznalat utan évatosan hlzza ki a csatlakozoét a fali csatlakozéaljzatbol.

Ezeket az instrukciokat tegye el kés6bbi hasznalatra.

Fontos informaciok az elektromagneses kompatibilitast (EMC) illetéen
Ez az 3AHEALTH CARE S.r.l. altal gyartott NE-C300-E készlilék megfelel az
elektromagneses kompatibilitasrél (EMC) sz6lé EN60601-1-2:2015 szabvanynak.
Ezzel az EMC szabvannyal kapcsolatos tovabbi dokumentaciok az OMRON
HEALTHCARE EUROPE hasznalati utmutatéban talalhaté cimén vagy a
www.omron-healthcare.com webhelyen érhet6k el. A NE-C300-E készilékre
vonatkozé EMC informéaciokat ezen a weboldalon talalja.

Megfelelé hulladékkezelés
(Elektromos és elektronikus késziilékekb6l
szdrmazo hulladék esetén)

)74

A 2012/19/EU-WEEE szamu iranyelvnek megfeleléen a fenti abra a terméken vagy

a dokumentaciokban azt jelzi, hogy a berendezés az élettartama végén nem haztartasi
hulladékként kezelendd. A kérnyezet és az egészség védelme érdekében a terméket
élettartama végén az egyéb hulladéktipusoktdl elkilonitve kell kezelni, és gondoskodni
kell alkotéelemeinek megfelelé tjrahasznositasarol.

A berendezés hasznalaton kivili elemeinek Ujrahasznositasaval és elhelyezésével
kapcsolatban a hétkéznapi felhasznaldk a viszonteladoéval (ahol a berendezést
vaséroltak), vagy a helyi 6nkormanyzati hivatallal vegyék fel a kapcsolatot.

Uzleti felhasznalok forduljanak viszonteladdjukhoz, és a termék vasarlasakor kotott
szerz6dés kikotéseinek és feltételeinek megfeleléen jarjanak el. A termék hasznalaton
kivili elemei nem kezelhet6k hagyomanyos haztartasi hulladékként.

Opcionalis orvosi alkatrészek
(az EK 93/42/EGK szamu orvosi eszkdzokre vonatkozo iranyelve alapjan)

Modell Kéd

A3 Complete, Tartozék készlet
(tartozékok: inhalator, 1égz6csé, szajrész,
orr-rész, felnétt maszk, gyermekmaszk)

NEB6001

Tovabbi opcionalis/cserealkatrészek

A termék adatai Modell

A3 Complete, légsz(ir6 szett

(tartalom: 3 darab) 3AC408




Az inhalator készletmiiszaki adatai

Az OMRON A3 Complete inhalator egy olyan orvosi eszkoz, amely tdbbféle aeroszol
felelni. Az mhalamos tetdn talalhato ,Porlasztast szabalyozo gylrl” forgatasaval olyan
szemcseméret(i aeroszol készitheté, amely a lehetd legtdbb gydégyszer bejuttatasat
teszi lehet6vé a kezelt 1éguti teriiletre. A ,Porlasztast szabalyozé gylri” bedllitasi
pozicidja a kdvetkezé abra alapjan valaszthatd ki. Kérje ki orvosa véleményét,

hogy melyik pozicio a legalkalmasabb a kezeléshez.

Javasolt hasznalat

A ,,Porlasztast szabalyozo6 gyiiri” 1-es poziciéban van:
A részecskeméret +7,5 pm és olyan betegségek
kezelésére alkalmas, mint a natha, arclireggyulladas

és garatgyulladas, mandulagyulladas, gégegyulladas.

A ,,Porlasztast szabalyozé gyiirii” 2-es pozicidban van:
A részecskeméret 4,5 és 7,5 um kdzott van, és olyan
betegségek kezelésére alkalmas, mint a légcs6hurut

és a horghurut.

A ,,Porlasztast szabalyozé gyiirii” 3-es poziciéban van:
A részecskeméret 2 és 4,5 ym koz6tt van, és olyan
betegségek kezelésére alkalmas, mint az asztma,
hérghurut, hérgécskegyulladas, hérgétagulat, gécos tidégyulladas.

Az egyes poziciok meghatarozasa az inhalatoron
Az inhalacios tetén van 3 pont; a kis pont a 3-as, a kdzepes pont a 2-es poziciot

jeldli, mig a nagy pont az 1-es pozicionak felel meg. A gy(riin van egy dombort fog,
ami az adott poziciét jeldli.

e L ver . . @ Huzza fel
Az egyes poziciok médositasa az inhalatoron

Ugy tudja médositani a Porlasztast szabalyozé gyt

poziciéjat, hogy egy kézzel felhlizza az inhalacioés

levegbnyilast, ameddig csak lehet, kézben pedig Forditsa el ® .

a masik kezével elforditja a gyUr(t a kivant helyzetbe. D

A pozicio régzitéséhez engedije el az inhalacids u
levegényilast.

Fontos: A gy(riit nem lehet elforgatni, ha nem huzta
fel az inhalacios levegbnyilast. Egy régzité mechanizmus
meggatolja a véletlen elforgatast.

A hasznalat médja

1. Ellendrizze, hogy a bekapcsolé gomb K ( O ) allapotban
legyen.

2. Csatlakoztassa a halozati csatlakozét egy fali aljzatba.

3. Ovatosan felemelve tavolitsa el az inhalacios tetét
a gyogyszertartalyrol.

4. A megfelel6 mennyiségl el6irt gyogyszert

adagolja a gydégyszertartalyba. Gydgyszertartaly

5. Ellenérizze, hogy a porlasztofej
a gyogyszertartaly belsejében van-e.

6. Tegye vissza az inhalacios tet6t a gyogyszertartalyra.

Figyelem: Az inhalator lezarasahoz illessze
a gyogyszertartaly fogat az inhalaciés tetd
melyedésébe, az abran lathaté modon.

7. Csatlakoztassa jo szorosan
a maszkot, szajrészt vagy
orr-részt az inhalatorhoz.

8. Csatlakoztassa a légz&csovet. A 1égzbcsd
csatlakozojat finoman elforditva, egy erételjes
mozdulattal nyomja be a 1égz6csé csatlakozdba.

9. Tartsa az inhalatort a jobb
oldali képen lathaté modon.
Kdvesse orvosa, szakorvosa
utasitasait.
o\

A Vigyazat:
Ne dontse az inhalatort 45 fokos szognél nagyobb mértékben egyik iranyba sem.
Az orvossag befolyhat a szajba vagy romolhat az inhalator hatasfoka.

Megfelel6 szog

10.Allitsa a bekapcsolé gombot BE ( | ) allasba. Ahogy a kompresszor
elindul, az aeroszol folyamatosan keletkezik, kezdédhet az inhalalas.
Lélegezze be a gyogyszert. Az inhalatoron keresztil 1élegezzen ki.

11.A kezelés végén kapcsolja ki a készuléket, és huzza ki a kompresszort
az elektromos csatlakozoaljzatbdl.

Tisztitas és napi fertétlenités

Tisztitas

Tisztitsa meg az alkatrészeket minden egyes hasznalat utan, hogy eltavolitsa
a gyogyszer-maradvanyokat. Igy elejét veheti a nem hatékony porlasztasnak
és csokkentheti a ferté6zés kockazatat.

B Moshaté alkatrészek

¢ Inhalator készlet, maszk (PVC)/szajrész, orrész
Mossa le az eszkdzoket langyos, enyhe mososzeres vizzel (semleges tisz-
titdszert hasznaljon). Oblitse le alaposan tiszta, forrd csapvizzel, dvatosan
megutogetve tavolitsa el roluk a felesleges vizet, és hagyja, hogy egy tiszta
helyen, a levegén megszaradjanak.
Tanéacsos betegenként 100-120 kezelés, vagy korulbelll 20 sterilizacios
ciklus utan cserélni az A3 Complete inhalatort.

B Nem moshato alkatrészek

¢ Kompresszor, légzécsé (PVC)
El6szor is ellenérizze, hogy a haldzati kabel ki van-e huzva a fali aljzatbdl.
Tordlje tisztara egy puha, vizzel vagy enyhe mosdszeres oldattal atitatott
ruhaval (semleges tisztitdszert hasznaljon).

* Leveg6sziiré
Ne mossa vagy tisztitsa a leveg6szirét. Ha a leveg6sz(ir§ vizes lesz,
cserélje ki. A nedves leveg6sziird eltomddést okozhat.

Fertétlenités

A napi utolso kezelés utan fertétlenitse az alkatrészeket. Ha egy alkatrész
nagyon beszennyez6dott, akkor cserélje ki.

A fertétlenitési mod kivalasztasahoz hasznalja az alabbi tablazatot.

O: haszndlhaté  X: nem hasznalhatd
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* Példa egy kereskedelmi forgalomban kaphato fertétlenitészerre.
** Rugalmas pant (latexmentes). Ne fertétlenitse.

A. Hasznaljon a kereskedelmi forgalomban elérhet6 fertétlenitét. Kévesse
a fertétlenitészer gyartdjanak utasitasait.
Megjegyzés: A késziiléket ne tisztitsa benzinnel, higitéval vagy egyéb gyulékony
vegyszerrel.
Megjegyzés: Ha fertétlenitészerrel megmosta az inhalatort, hasznalat elott m|nd|g
Oblitse le tiszta meleg vizzel és tordlje szarazra.
B. Az egyes alkatrészek kif6zésének ideje 15-20 perc.
Miutan kifézte az alkatrészeket, 6vatosan vegye ki a
vizbdl valamennyit, razza le réluk a vizet, majd tiszta,
pormentes kornyezetben szaritsa meg Sket.

A Vigyazat: A porlaszté fej kezelése
* A porlaszté fejet minden egyes hasznalat utdn mossa meg.
» Ne hasznaljon kefét vagy tlt a porlaszto fej tisztitdsahoz.
» Az alkatrészek forralassal torténé fert6tlenitése kézben tgyeljen arra, hogy megfelelé
mennyiségl vizet hasznaljon.
» A porlaszté fej forralassal torténé fert6tlenitése kdzben ne helyezzen mas targyakat
a vizbe az inhalator egyes alkatrészein kivil.

Lecsapodott para eltavolitasa a 1égz6cs6bél

Ha para vagy folyadék maradt a Iégz6csében, mindenképpen tavolitsa azt el
a kévetkez6 médon.

1) Ellendrizze, hogy a légvezeték csatlakoztatva van-e a kompresszor
légcsatlakozodjahoz.

2) Huzza ki a légvezetéket az inhalatorbal.

3) Kapcsolja be a kompresszort, és a kiaraml6 levegé segitségével
tavolitson el minden nedvességet a csé belsejébdl.

A levegbsziir6 cseréje

Ha a levegdszlrének megvaltozott a szine, vagy tébb mint 70 alkalommal
volt hasznalatban, akkor cserélje ki.

1. Emelje fel a leveg6szird fedelét az abran
lathaté modon.

2. Tavolitsa el a régi leveg6szirét egy hegyes targgyal
(pl.: fogpiszkalo segitségével), majd helyezze
be az uj levegbszirét.

3. lllessze a leveg6sziir6 fedelét a foglalataba, tigyelve
arra, hogy egy sikban legyen a felllettel.

Megjegyzések:
* Csak a késziilékhez tervezett OMRON levegésziiréket hasznaljon. Sziir6 nélkil
ne hasznalja a késziiléket.
* Ne mossa vagy tisztitsa a hasznalt sziir6ket. Ha a leveg6sz(ir vizes lesz, cserélje ki.
A nedves levegdsziiré eltomd&dést okozhat és ndvelheti a fertézés kockazatat.
» Alevegdszirének nincs meghatarozott behelyezési iranya (kllsé vagy belsé oldala).
» Behelyezés elétt ellendrizze, hogy az Uj levegdsziirék tisztak és pormentesek-e.

Hibaelharitas

Ellenérizze a kdvetkezdket, ha a készulék mikddése hibas.

Probléma Ok Javaslat

Semmi sem torténik
a bekapcsol6 gomb
elforgatasakor.

Be van dugva a halézati
csatlakozo az aljzatba?

Ellenérizze a halézati kabel aljzatba
torténd csatlakozasat. Ha sziikséges
huzza ki, majd dugja vissza ismét

a halozati csatlakozot.

Nincs porlasztas,

vagy nem kielégit6é

a porlasztas a késziilék
hasznalata soran.

Van gyégyszer a
gyogyszertartalyban?

A megfelelé mennyiségii gyogyszert
adagolja a gyogyszertartalyba.

Tul sok, vagy tul kevés gyégyszer
van a gyogyszertartalyban?

Hianyzik a porlasztéfej vagy nem | Csatlakoztassa megfeleléen
megfeleléen van felszerelve? a porlaszto fejet.

Az inhalator megfelel6en van
Osszeszerelve?

Megfeleléen szerelje ssze
az inhalatort.

Nincs eltdmédve a fuvoka? Ellenérizze, hogy a fuvéka

rendeltetésszeriien miikodik-e.

Az inhalator meredek szdgben all? | Ellenérizze, hogy az inhalator
délésszoge nem nagyobb 45 foknal.

Alégzdcsé megfeleléen van
csatlakoztatva?

Ellenérizze, hogy a légz6cs6
megfeleléen csatlakozik a
kompresszorhoz és az inhalatorhoz.

Alégzdcsd meg van térve vagy Ellenérizze, hogy a 1égzécsovon
sériilve? ne legyenek hurkok, ne legyen
megtorve.

Alégzéesé el van tomdédve? Ellendrizze, hogy a légzécsé utjai

szabadok.

Piszkos a leveg6sz(iré? Cserélje ki a leveg06sz(irét Uj szlrére.

Akompresszor rendellenes | A leveg6sz(iré fedele
maodon hangos. a helyén van?

Helyezze vissza megfeleléen
a levegdsziird fedelét.

A kompresszor nagyon Le van takarva a kompresszor? Hasznalat kozbe semmivel se takarja
forré. le a kompresszort.

A levegobnyilasok szabadok? Ne zarja el a levegényilasokat.

Megjegyzés: Ha a javaslatok nem oldjak meg a problémat, ne prébalja megjavitani
a késziiléket — a késziiléket és annak tartozékait a felhasznalok
nem javithatjak. Vigye vissza a készlléket egy hivatalos OMRON
viszonteladéhoz vagy a markaképviselethez.

M(iszaki adatok

Atermék adatai: Kompresszoros inhalator

Modell (kd): A3 Complete (NE-C300-E)
Besorolas: 230 V~ 50 Hz
Aramfelvétel: 140 VA

+10 °C — +40 °C / 10% — 95% relativ
paratartalom
690 - 1060 hPa

-20 °C — +70 °C / 5% — 95% relativ

MUkodési hémérséklet/
Paratartalom/Légnyomas:

Tarolasi és szallitasi

hémérséklet/ paratartalom
Paratartalom/Légnyomas: 690 — 1060 hPa
Suly: Korulbelul 1,3 kg (csak a kompresszor)
Méretek: Korilbelll 130 (szélesség) x

215 (magassag) x 190 (mélység) mm
Tartozékok: Kompresszor, Inhalator, Légz6csé

(PVC, 100 cm), Szajrész, Orr-rész,
Felnétt maszk (PVC), Gyermekmaszk (PVC),
Hasznalati utmutato.

@ = Il. osztalyu = Type BF
eszkodz alkalmazott rész

[T Nezeenutana ipyq = Behatolas elleni
a hasznalati .
védelem

Utmutatéban

QO = Kikapcsolas

>

| = Bekapcsolas

CE0051

~ Valtakoz6 aram

Az OMRON A3 Complete kompresszor és inhalator miiszaki paraméterei:

Hozzavetbleges gyogyszer maximum 2 ml — maximum 12 ml

mennyiség:

Hang: Zajszint (1 m-es tavolsagban) 65 dB
Porlasztast Porlasztast Porlasztast
szabalyozo szabalyozo szabalyoz6
gylra 1-es gylrd 2-es gydri 3-as

allasban allasban allasban

Részecskeméret Kérilbelul Kérulbelul Kérilbelul

(MMAD) 10 um 5um 3 um

g%ﬁ')?:;;ﬁi;ﬁg‘y Korilbelil Korilbeldl Kériilbelil

alapjan): 0,7 ml/perc 0,5 ml/perc 0,3 ml/perc

Aeroszol-kibocsatas Korilbelul Kérulbelul Korulbelul

(3 ml, 1% NaF): 0,45 ml 0,53 ml 0,36 ml

Aeroszol-kibocsatasi Kérilbelul Kérulbelul Korulbelul

arany (1% NaF): 0,15 ml/perc 0,12 ml/perc 0,1 ml/perc

MMAD = atlagos szemcsenagysag

Kaszkad-impaktoros méréssel meghatarozott részecskeméret
Méreten aluli natrium-fluorid 6sszes %-os részecsketdmege
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Megjegyzések:

» A miiszaki adatok kiilon értesités nélkiil valtozhatnak.

« A specifikaciéban megadottdl eltéré hdmérsékleti viszonyok és feszlltség esetén

a készulék nem biztos, hogy miikédni fog.

Az eszkdz megfelel az EK 93/42/EGK (Orvosi eszkdzdkre vonatkozo iranyelv)
iranyelvének és az Eurdpai szabvany EN13544-1:2007+A1:2009, Légzészervi
terapias eszkozok - 1. rész: Porlasztérendszerek és alkatrészeik pontjanak.

A teljesitmény a gyogyszerek egyes jellemzéitdl fligghet, eltéré példaul szuszpenzié
és sUri oldatok esetében. Tovabbi részletekért Iasd a gydgyszerszallitd adatlapjat.
Az IP védettség az IEC 60529 szabvannyal sszhangban a késziilék kérnyezeti
behatasok elleni védettségi szintjét jeldli. A kompresszor védett a 12,5 mm atméréji
vagy annal nagyobb szilard targyak (példaul emberi ujj) behatasai, és a fliggélegesen
érkez6 vizzel szemben, ami a normal mikddésben zavart okozhat.

Arészletes és friss informaciokért keresse fel az OMRON HEALTHCARE EUROPE
weboldalat. URL: www.omron-healthcare.com
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Garancia

Koszonjik, hogy OMRON terméket vasarolt. Ez a termék magas mindségii anyagokbol

készllt és a gyartasa soran is nagyfoki gondossaggal jartunk el. Ugy terveztik

a terméket, hogy On megelégedéssel hasznalhassa azt, ha betartja a hasznalati

utasitasban leirt mikddtetési és karbantartasi szabalyokat.

Erre a termékre az OMRON a vasarlast kovet6 3 évig vallal garanciat. Az OMRON garantalja

a termék megfeleld tervezését, kivitelezését és a felhasznalt anyagok mindségét.

A garancidlis id6n beliil az OMRON munkadij és anyagkdltség felszamolasa

nélkul megjavitja vagy kicseréli a tonkrement terméket vagy annak barmely

meghibasodott alkatrészét.

A garancia nem vonatkozik az alabbiakra:

a. Szdllitasi koltségek és a szallitasbol eredd kockazatok.

b. Jogosulatlan személy altal végzett javitasbol eredd koltségek és problémak.

c. Rendszeres ellenérzések és karbantartas.

d. Akésziléken kivili kiegésziték vagy egyéb tartozékok meghibasodasa vagy egyéb
problémai, kivéve, ha azt a garancia kiilon is jelzi.

e. El nem fogadott reklamacié koltségei (melyekeért fizetni kell).

f. A nem rendeltetésszer(i hasznalatbol eredé mindennem, akar személyi kar.

Ha igénybe kell vennie a garanciat, kérjiik keresse fel azt a viszonteladot, akinél a terméket

vette, vagy egy hivatalos OMRON viszontelad6t. A cimet a termék csomagolasan vagy

a dokumentéaciéban talalja vagy kérdezze meg a viszonteladot.

Ha nem tudja, hogy hol van az OMRON (gyfélszolgalata, vegye fel vellink a kapcsolatot

az elérhet6ségekeért.

A garancia ideje alatti javitasok vagy cserék nem eredményezhetik a garancia
meghosszabbitasat.

A garancia csak akkor érvényesithet6, ha a terméket hianytalanul visszajuttatja

az eredeti szamlaval vagy a keresked6tél kapott nyugtaval egyitt. Az OMRON fenntartja
maganak a jogot a garancia szolgaltatdés megtagadasara, ha a megadott adatok

nem egyértelmiek.



