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Domeniu de utilizare

Scop medical
Acest produs este destinat utilizarii in administrarea medicatiei pe cale
inhalatorie n afectiunile respiratorii.

Utilizatorul caruia i se adreseaza produsul

 Experti medicali autorizati legal, cum ar fi medici, asistente medicale si
terapeuti.

« Ingrijitori sau pacienti sub supravegherea expertilor medicali calificati
pentru tratament la domiciliu.

» De asemenea, utilizatorul trebuie sa poata intelege functionarea generala
a A3 Complete si continutul manualului de instructiuni.

Pacienti carora li se adreseaza produsul
Persoanele care sufera de afectiuni respiratorii i care necesita inhalarea
medicamentelor.

Mediu
Acest produs este destinat pentru uz casnic general.

Durata de viata a produsului

Durata de viata a produsului este urmatoarea, cu conditia ca acesta sa
fie utilizat pentru a nebuliza solutie salina de 3ori pe zi, in intervale de
10 minute, la temperatura exterioara (23 °C).

Durata de viata poate varia in functie de mediul de utilizare.

Compresor (unitatea principald) 5 ani
Kit de nebulizare 1an
Piesa de gura 1an
Piesa de nas 1an
Tub de aer (PVC, 100 cm) 1an
Filtru de aer 70 de aplicatji
Masca (PVC) 1an

Precautii de utilizare
Avertismentele si precautjile descrise in manualul de instructiuni trebuie
respectate.

Va multumim ca ati achizitionat OMRON A3 Complete.

Acest produs a fost dezvoltat impreuna cu inhaloterapeuti pentru
tratarea cu succes a astmului, bronsitei cronice, alergiilor si a altor
afectiuni respiratorii.

Acesta reprezinta un dispozitiv medical. Utilizaii dispozitivul
exclusiv in conformitate cu instructiunile medicului si/sau ale
inhaloterapeutului dumneavoastra.

Modul de functionare a kitului

nebulizator Deflector

Aerosoli Aerosoli

Medicamentul care este pompat prin
canalul pentru medicamente este Duzd
amestecat cu aerul comprimat generat Medicament
de catre pompa compresorului.

Aerul comprimat amestecat cu
medicamentul este transformat in
particule fine si pulverizat atunci cand
vine in contact cu deflectorul.

Aer comprimat
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Cunoasterea aparatului dvs.

Compresor (unitate principala) x 1 Vedere din spate

Suport kit nebulizator

Racord
tub de aer

Cablu de alimentare

Fante de
ventilare

Fante de ventilare

Piesa de gura x 1 @
Piesa de nas x 1
L~

Masca pentru copii
(PVC) x 1

Capac filtru de aer

Kit de nebulizare x 1

Orificiu de aer pentru
inhalare

Inel de control al

Inhalator

@\Cap pulverizator

Duza Masca pentru adulti

(PVC) x 1
Rezervor f
de medicamente /] =

Racord tub de aer

Tub de aer
(PVC, 100 cm) x 1

Manual de instructiuni

Instructiuni importante de siguranta

Cititi toate informatiile din manualul de instructiuni si orice alte prospecte incluse in
cutie, Tnainte de utilizarea acestui dispozitiv.

A . . Indica o situatie cu potential periculos care, daca nu este evitata, poate
A vertisment: avea ca urmare ranirea grava.

(Utilizare)

» Se recomanda utilizarea de catre un singur pacient.

Nu utilizati nebulizatorul n alte scopuri decat pentru terapia cu aerosoli. Producatorul
nu Tsi asuma raspunderea pentru utilizarea necorespunzatoare a dispozitivului.
Utilizati exclusiv accesorii originale OMRON, asa cum se specifica in manualul de
instructiuni al acestui dispozitiv.

Pentru tipul, doza si conditiile de administrare a medicamentului, respectati indicatiile
medicului. Inainte de utilizare, verificati pozitia inelului de control al nebulizarii.
Daca simtiti ceva neobisnuit in timpul utilizarii, opriti imediat aparatul si consultati
medicul.

Nu utilizati numai apa in nebulizator, in scopul inhalarii.

Nu lasati dispozitivul la indeméana bebelusilor sau a copiilor nesupravegheati. Este
posibil ca dispozitivul sa contina piese de mici dimensiuni ce pot fi inghitite.
Datorita lungimii, cablul de alimentare si tubul de aer pot reprezenta pericole de
strangulare.

Nu depozitati tubul de aer atat timp cat in interior a ramas umezeala sau
medicament.

Nu utilizati sau nu depozitati dispozitivul in locuri in care acesta este posibil sa fie
expus gazelor toxice sau substantelor volatile.

Nu utilizati dispozitivul in locuri in care acesta este posibil sa fie expus gazelor
inflamabile.

Nu acoperiti compresorul cu o patura, un prosop sau alt tip de material in timpul
utilizarii.

Eliminatj intotdeauna medicamentul ramas dupa utilizare si utilizati medicament
proaspat de fiecare data.

Nu utilizati nebulizatorul in circuitele respiratorii ale aparatelor de anestezie sau de
ventilatie.

Nu blocati fantele de ventilare. Nu amplasati niciodata dispozitivul in locuri in care
fantele de ventilare pot fi acoperite in timpul utilizarii.

Depozitati componentele intr-un loc curat, pentru evitarea infectjilor.

(Risc de electrocutare)

Nu introduceti in si nu scoateti din priza dispozitivul cu mainile ude.

Compresorul si cablul de alimentare nu sunt impermeabile. Nu varsati apa sau alte
lichide pe aceste componente. In cazul in care varsati lichid pe aceste componente,
deconectati imediat cablul de alimentare de la priza si stergeti lichidul cu tifon sau alt
material absorbant.

Nu introduceti compresorul in apa sau in alt lichid.

Nu utilizati sau nu depozitati dispozitivul in locatii umede.

Nu utilizati dispozitivul cu un cablu de alimentare sau o priza avariate.

Pastrati cablul de alimentare la distanta de suprafetele incalzite.

(Curatarea si dezinfectarea)
La curatarea sau dezinfectarea componentelor, respectati regulile de mai jos.
Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat deteriorarea aparatului, )
nebulizarea ineficienta sau infectii. Pentru instructiuni, consultati capitolul ,Curatare si
dezinfectare zilnica". ) ) )
« Curatati si dezinfectati kitul de nebulizare, masca, piesa de gura sau piesa de nas,
fnainte de a le utiliza in urmatoarele situatii:
- prima data dupa achizitionare
- daca dispozitivul nu a fost utilizat o perioada indelungata de timp
- daca acelasi dispozitiv este utilizat de mai multe persoane
» Spalati sau stergeti componentele dupa utilizare si asigurati-va ca acestea sunt bine
dezinfectate, uscate si depozitate intr-un loc curat.
» Nu lasati solutia de curatare in componente.
.. Indica o situatie posibil periculoasa care, daca nu este evitata, poate cauza
A Atentie: leziuni minore sau moderate sau daune materiale.
(Utilizare)

+ Asigurati supravegherea atenta atunci cand dispozitivul este in functiune si este
utilizat in apropierea copiilor sau de cétre persoane cu dizabilitati.

Asigurati-va ca partile componente sunt atasate corect.

Asigurati-va ca filtrul de aer este corect atasat.

Asigurati-va ca filtrul de aer este curat. Daca filtrul de aer a fost utilizat timp de peste
70 de aplicatii, Tnlocuiti-l cu unul nou.

Nu inclinati kitul de nebulizare astfel incat unghiul acestuia sa fie mai mare de 45 de
grade in toate directiile si nici nu-l agitati in timpul utilizarii.

Nu utilizati sau nu depozitati dispozitivul atunci cand tubul de aer este indoit.
Utilizati doar componente de nebulizare, tub de aer, filtru de aer sau capac pentru
filtrul de aer originale.

Nu addugati mai mult de 12 ml de medicament in rezervorul de medicamente.

Nu transportati sau nu lasati nesupravegheat kitul de nebulizare in timp ce in
rezervor se afla medicamente.

Nu lasati aparatul nesupravegheat, la indemana copiilor sau a persoanelor lipsite de
discernamant.

Acest produs nu trebuie utilizat de catre pacienti care se afla in stare de inconstienta
sau care nu respira spontan.

Nu supuneti dispozitivul sau componentele socurilor puternice cum ar fi caderea
acestuia pe pardoseala.

Nu deformati capul pulverizator sau nu gauriti duza rezervorului de medicamente cu
un ac sau orice alt obiect ascultit.

Nu introduceti degetele sau obiecte in interiorul compresorului.

Nu demontati sau nu incercati sa reparati compresorul sau cablul de alimentare.

Nu lasati dispozitivul sau componentele acestuia in medii cu temperaturi ridicate sau
scazute extreme, ori sub actiunea directa a razelor de soare.

Nu blocati capacul filtrului de aer.

Nu utilizati dispozitivul Tn timpul somnului sau in stare de somnolenta.

Aprobat exclusiv pentru uz uman.

Compresorul se poate incalzi in timpul functionarii.

Nu atingeti compresorul decat in scopul efectudrii operatiunilor necesare, cum ar fi
deconectarea de la alimentarea electrica in timpul nebulizarii.

Pentru a evita depunerea de reziduuri de medicament la nivelul fetei, curatati fata
utilizatorului dupa scoaterea mastii.

» Pentru a evita ranirea mucoasei nasului, nu strangeti piesa de nas pe baza nasului.
« Asigurati-va ca, inainte de utilizare, capul pulverizator este corect montat.

Nu utilizati un kit de nebulizare, o piesa de gura sau o piesa de nas deteriorate.

(Risc de electrocutare)

» Decuplati intotdeauna de la priza dispozitivul dupa utilizare si inainte de curatare.

» Conectati aparatul la o priza cu tensiune electrica adecvata. Nu supraincarcati
prizele electrice sau nu utilizati cabluri prelungitoare.

* Nu utilizati necorespunzator cablul de alimentare.

» Nu infasurati cablul de alimentare in jurul compresorului.

» Schimbarile sau modificarile care nu sunt aprobate de OMRON HEALTHCARE vor
atrage dupa sine anularea garantiei.

(Curatarea si dezinfectarea)

La curatarea sau dezinfectarea componentelor, respectati regulile de mai jos.

Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat deteriorarea aparatului,

nebulizarea ineficienta sau infectii. Pentru instructiuni, consultati capitolul ,Curatare si

dezinfectare zilnica“.

 Nu utilizati un cuptor cu microunde, un uscator de vase sau un uscator de par pentru
a usca dispozitivul ori partile componente.

« Nu utilizati o autoclava, un sterilizator cu oxid de etilena sau un sterilizator cu plasma
la temperatura redusa.

« In cazul in care dezinfectati componentele prin fierbere, asigurati-va ca recipientul
nu fierbe fara apa. In caz contrar se poate produce un incendiu.

Masuri generale de siguranta:

.

.

Inspectati dispozitivul si componentele inainte de fiecare utilizare a acestora si
verificati s& nu existe probleme. In special, asigurati-va c4 atj verificat urmatoarele:
- daca duza sau tubul de aer nu sunt avariate.

- daca duza nu este blocata.

- daca respectivul compresor functioneaza in conditii normale.

Atunci cand utilizati dispozitivul, se vor genera zgomote si vibratii, cauzate de
pompa compresorului. De asemenea, vor exista zgomote cauzate de emisia aerului
comprimat din kitul nebulizator. Acest lucru este normal si nu indica o defectiune.
Utilizati dispozitivul exclusiv in scopul destinat. Nu utilizati dispozitivul in niciun alt
scop.

Nu utilizati dispozitivul la temperaturi mai mari de +40 °C.

Asigurati-va ca tubul de aer este bine fixat pe aparat si pe kitul de nebulizare si ca
acesta nu se misca liber. Rasuciti usor dopul tubului de aer atunci cand il introduceti
n racordurile tubului de aer pentru a evita deconectarea tubului de aer in timpul
utilizarii.

Pentru a izola complet dispozitivul de la sursa de alimentare electrica, decuplati
stecarul de la priza electrica.

Pastrati aceste instructiuni pentru o consultare ulterioara.

Informatii importante privind Compatibilitatea Electromagnetica (EMC)
NE-C300-E fabricat de 3A HEALTH CARE S.r.l. este in conformitate cu standardul
EN60601-1-2:2015 privind compatibilitatea electromagnetica (CEM). Documentatia
suplimentara in conformitate cu acest standard CEM este disponibild la OMRON
HEALTHCARE EUROPE, la adresa mentionata in acest manual de instructiuni sau

pe www.omron-healthcare.com. Pentru informatii CEM privind NE-C300-E, accesati
site-ul web.

Eliminarea corecta a deseurilor provenite de la acest produs
(Deseuri de echipamentele electrice si electronice)

Tn conformitate cu Directiva 2012/19/UE-WEEE, acest marcaj aplicat pe produs sau
in documentatia acestuia, indica faptul ca acesta nu trebuie eliminat impreuna cu alte
deseuri menajere la sfarsitul duratei de functionare. Pentru a preveni posibilele daune
aduse mediului sau sanatatii umane din cauza aruncarii necontrolate a deseurilor,
separati acest produs de alte tipuri de deseuri si reciclati-l Tn mod responsabil pentru
a promova refolosirea durabila a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie sa contacteze fie distribuitorul de la care au cumparat
produsul, fie autoritatile locale, pentru detalii privind locul si modul in care pot recicla
acest produs intr-un mod sigur pentru mediu.

Utilizatorii profesionali trebuie sa contacteze furnizorul si sa verifice termenii si
conditiile contractului de achizitionare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte
deseuri comerciale in momentul aruncarii.

Accesorii medicale optionale
(acoperite de directiva CE privind echipamentele medicale 93/42/CEE)

Model Cod

A3 Complete, kit de accesorii

(contine: kit de nebulizare, tub de aer, piesa
de gura, piesa de nas, masca pentru adulti,
masca pentru copii)

NEBG6001

Alte piese optionale/de schimb

Descriere produs Model

A3 Complete, set filtre de aer

(contine: 3 piese) 3AC408




Informatii tehnice despre kitul de nebulizare

Nebulizatorul OMRON A3 Complete este un dispozitiv medical care genereaza

un aerosol cu caracteristici variabile, pentru a se adapta la patologia respiratorie

a pacientului. Prin reglarea ,inelului de control al nebulizarii* de pe inhalator, acesta
poate produce un aerosol cu caracteristici granulometrice ce vor depune cantitatea
maxima de medicament in tractul respirator care este tratat. Pozitia ,inelului de
control al nebulizarii“ se alege pe baza indicatiei din figura urmatoare. Consultati-va
cu medicul pentru ca acesta sa va recomande cea mai buna pozitie pentru
tratamentul dvs.

Utilizarea recomandata

Cu ,,inelul de control al nebulizarii“ in pozma 1:
Dimensiunea particulelor este de +7,5 um si este
destinata tratarii afectiunilor precum: rinita, sinuzita
si faringita, amigdalita, laringita.

Cu ,inelul de control al nebulizarii“ in pozitia 2:
Dimensiunea particulelor este cuprinsa intre 4,5 si
7,5 um si este destinata tratarii afectiunilor precum:
traheita si traheobronsita.

Cu ,,inelul de control al nebulizarii“ in pozitia 3:
Dimensiunea particulelor este cuprinsa intre 2

si 4,5 um si este destinata tratarii afectiunilor
precum: astmul, bronsita, bronsiolita, bronsiectazia,
bronhopneumonia.

Modalitatea de identificare a pozitiei pe nebulizator
Pe inhalator exista 3 puncte: punctul mic corespunde pozitiei 3, punctul mediu

corespunde pozitiei 2, iar punctul mare corespunde pozitiei 1. Pe inel exista un dinte
bombat, care corespunde pozitiei selectate.

Modalitatea de modificare a pozitiei nebulizatorului @ Ridicati
Pentru a modifica pozitia inelului de control al
nebulizarii, ridicati orificiul de aer pentru inhalare
pana la extensia sa maxima cu o mana, in timp ce
cu cealalta rotiti inelul in pozitia dorita. Rotiti @
Eliberatj apoi orificiul de aer pentru inhalare pentru
a fixa pozitia.

Important: Rotirea inelului nu este posibila daca
orificiul de aer pentru inhalare nu este ridicat. Un
mecanism de blocare previne rotirea accidentala.

Mod de utilizare

1. Asigurati-va ca intrerupatorul general se afla in pozitia
de oprire (

2. Conectati stecarul la o priza electrica.

3. Indepértati inhalatorul de pe rezervorul de
medicamente ridicandu-I cu atentje.

4. Adaugati cantitatea corecta de
medicament prescris in rezervorul de
medicamente.

5. Verificati prezenta capului pulverizator in
interiorul rezervorului de medicamente.

6. Puneti inhalatorul la loc in rezervorul de
medicamente.

Atentie: Pentru a inchide nebulizatorul, aliniai
dintele rezervorului de medlcamente cu locasul de
pe inhalator, asa cum este
ilustrat in flgura

7. Fixati bine masca, piesa
de gura si piesa de nas pe kitul de nebulizare.

8. Atasati tubul de aer. In timp ce rasuciti usor dopul
tubului de aer, fixati-l bine pe racordul tubului de aer.

Unghi drept

PR

9. Tineti kitul nebulizator dupa
cum se indica in partea
dreapta.

Respectati instructiunile
medicului dvs.

A Atentie:

Nu inclinati kitul de nebulizare la un unghi mai mare de 45 de grade in toate
directiile. Medicamentul poate patrunde direct in gura sau ar putea provoca
o nebulizare ineficienta.

10. Rotiti intrerupatorul general in pozitia pornit ( | ). Dupa pornirea
compresorului, incepe nebulizarea si este generat aerosol. Inhalati
medicamentul. Expirati prin kitul nebulizator.

11. Cand ati terminat tratamentul, intrerupeti alimentarea dispozitivului si
scoateti compresorul din priza electrica.

Curatare si dezinfectare zilnica

Curatare

Curatati componentele dupa fiecare utilizare pentru a indeparta
medicamentul rezidual. Acest lucru va preveni nebulizarea ineficienta si va
reduce riscul de infectii.

B Componente lavabile

« Kit nebulizare, masca (PVC)/ piesa de gura, piesa de nas
Spalati-le in apa calda si detergent neagresiv (neutru). Clatiti-le bine cu
apa calda menajera curata, loviti-le usor pentru a elimina excesul de apa si
|asati-le sa se usuce intr-un loc curat.
Se recomanda inlocuirea kitului de nebulizare A3 Complete dupa 100 pana
la 120 de tratamente la un singur pacient sau dupa 20 cicluri de sterilizare.

Bl Componente care nu se spala

* Compresor, tub de aer (PVC)
Tn primul rand, asigurati-va ca stecherul este deconectat de la priza
electrica. Stergeti-le cu o laveta moale, umezita cu apa si detergent
neagresiv (neutru).

¢ Filtru de aer
Nu spalati sau curatati filtrul de aer. In cazul in care filtrul se umezeste,

nlocuiti-l. Filtrele de aer umede pot cauza blocaje.
Dezinfectarea

Dezinfectati intotdeauna componentele, dupa ultimul tratament al zilei. Daca
piesele sunt foarte murdare, inlocuiti-le cu unele noi.

Pentru alegerea unei metode de dezinfectare, consultati tabelul de mai jos.
O: aplicabil  X: inaplicabil

o 2025 £l .
5| 8| o| 5552 | s | 8
[0} o) T a—ald ® S P
Componente © k] N| oz ms o 3
] T 85| 9= ©0 S
e | & |=25| 8383 | s | £
Metoda de a a ¥c| =Z®=0 == [
dezinfectare
0= =
> ©
' o o a 8 o8 o
Materiale o o o P E o o
g ol >@
s 5
Etanol dezinfectant O (@) O O X X
Hipoclorit de sodiu
O o O O X X
Milton*
Sare cuaternara de
amoniu
777777777777777777777777 O O O O X X
A Osvan*
Clorhexidina
———————————————————————— O O O O X X
Hibitane*
Surfactant amfoteric
O (@] O O X X
B Fierbere O O (@) X X X
* Un exemplu de dezinfectant disponibil in magazine.
** Banda elastica (non-latex). Nu dezinfectati.

A. Utilizati un dezinfectant disponibil in magazine. Urmati instructiunile
furnizate de catre producatorul dezinfectantului.
Nota: Nu curatati niciodata cu benzen, dizolvant sau substante chimice inflamabile.
Nota: Dupa spalarea kitului de nebulizare cu dezinfectantul disponibil, clatiti-l cu
apa calduta curata si uscati-I temeinic inainte de utilizare.
B. Componentele aplicabile pot fi fierte timp de 15 pana la
20 de minute.
Dupa fierbere, scoateti cu atentie componentele,
indepartati excesul de apa si lasati sa se usuce intr-un
mediu curat.
A Atentie: Manevrarea capului pulverizator
» Spalati intotdeauna capul pulverizator dupa fiecare utilizare.
* Nu utilizati o perie sau un ac pentru a curata capul pulverizator.
« Atunci cand dezinfectati componentele prin fierbere, asigurati-va sa le fierbeti cu
multa apa.
» Nu fierbeti capul pulverizator impreuna cu alte obiecte, altele decéat accesoriile
aplicabile ale nebulizatorului.

[ONONOKQ)

Eliminarea condensului din tubul de aer

Daca in tubul de aer a ramas umiditate sau lichid, asigurati-va sa respectati

procedurile de mai jos pentru a indeparta umiditatea din interiorul tubului de aer.

1) Asigurati-va ca tubul de aer este conectat inca la racordul de aer de pe aparat.

2) Demontati tubul de aer de pe kitul nebulizator.

3) Porniti compresorul si pompati aerul prin tubul de aer pentru a indeparta
umiditatea.

inlocuirea filtrului de aer

Daca filtrul de aer si-a schimbat culoarea sau daca a fost utilizat in medie timp
de mai mult de 70 de aplicatii, inlocuiti-I cu un filtru nou.

1. Ridicati capacul filtrului de aer asa cum este ilustrat
in figura.

2. Indepértati filtrul de aer vechi folosind un obiect
ascutit, cum ar fi o scobitoare si introduceti noul
filtru de aer.

3. Montati capacul filtrului de aer in carcasa sa,
asigurandu-va ca este aliniat cu suprafata.

Note:
« Utilizati exclusiv filtrele de aer OMRON, concepute pentru acest dispozitiv. Nu utilizati
fara un filtru.

« Nu incercati sa spalati sau sa curatati filtrul. in cazul in care filtrul se umezeste,
nlocuiti-l. Filtrele de aer umede pot cauza blocaje si pot mari riscul aparitiei infectjilor.

» Nu exista o orientare frontala sau posterioara pentru filtrele de aer.
« Verificatj ca filtrele de aer sa fie curate (noi), inainte de montarea acestora.

Identificarea si remedierea defectiunilor
Verificati urmatoarele aspecte in cazul in care dispozitivul se defecteaza in
timpul utilizarii.

Problema Cauza Remediu

Nu se intdmpla nimic atunci | Stecherul este conectat la o Verificati ca stecarul sa fie introdus
cand rotiti intrerupatorul priza electrica? ntr-o priza electrica. Decuplati si
general. cuplati din nou stecherul daca este
necesar.

Nu are loc nebulizarea sau
ratd de nebulizare scazuta,
atunci cand unitatea este — -
conectatd la alimentarea Exista prea mult/prea putin
electrica. medicament in rezervorul de
medicamente?

Exista medicament in rezervorul | Addugati cantitatea corecta de
de medicamente? medicament in rezervorul de
medicament.

Capul pulverizator lipseste sau | Atasati corect capul pulverizator.
nu a fost montat corect?

Kitul nebulizator este montat
corect?

Montati kitul nebulizator corect.

Duza este infundata? Asigurati-va ca duza nu este

infundata.

Kitul nebulizator este inclinat
ntr-un unghi ascutjt?

Asigurati-va ca kitul nebulizator
nu este inclinat intr-un unghi mai
mare de 45 de grade.

Tubul de aer este conectat Asigurati-va ca tubul de aer este
corect? corect conectat la compresor si la
kitul nebulizator.

Tubul de aer este indoit sau Asigurati-va ca tubul de aer nu
avariat? prezinta strangulari.

Tubul de aer este infundat? Asigurati-va ca tubul de aer nu

este infundat.

Filtrul de aer este murdar? Tnlocuitj filtru de aer cu un filtru nou.

Capacul filtrului de aer este Atasati corect capacul filtrului
atasat corect? de aer.

Compresorul produce
zgomote anormale.

Nu acoperiti aparatul cu niciun tip

Aparatul este foarte fierbinte. | Aparatul este acoperit?
de material in timpul utilizarii.

Fantele de ventilare sunt blocate? | Nu blocati fantele de ventilare.

Nota: in cazul in care remediul sugerat nu rezolva problema, nu incercati sa reparati
dispozitivul — niciuna din componentele dispozitivului nu poate fi reparata de catre
utilizator. Returnati dispozitivul la magazinul de comercializare cu amanuntul sau la
distribuitorul autorizat OMRON.

Date tehnice

Descriere produs: Nebulizator cu compresor
Cod: A3 Complete (NE-C300-E)
230 V~ 50 Hz

140 VA

Intre +10 °C si +40 °C / intre 10% si 95%
umiditate relativa

690 - 1.060 hPa

Intre -20 °C si +70 °C / intre 5% si 95%
umiditate relativa

690 - 1.060 hPa

Alimentare:
Consum de energie:

Temperatura/Umiditatea/
Presiunea atmosferica in
conditii de functionare:

Temperatura/umiditate/
presiune atmosferica
pentru transport si

depozitare:

Greutate: Aprox. 1,3 kg (doar compresorul)
Dimensiuni: Aprox. 130 (L) x 215 (T) x 190 (A) mm
Cuprins: Com resor klt de nebullzare tub de aer

(PV 0 cm), |esa de gura, piesa de nas,
masca entru a ulti (PVC % masca pentru
copii (PVC), manual de instructiuni.

IE' = Echipament = Parte aplicata
clasa |l R tpsF
I:E] Consultati IP21 = Protectie
instructiunile

impotriva | =Pornire
de utilizare

factorilor externi
C E 0051

Q = Oprire

~ Curent alternativ

Date tehnice pentru compresorul OMRON A3 Complete cu kit de nebulizare
A3 Complete:
Cantitatile
corespunzatoare de
medicament:

Nivel de zgomot:

2 ml minim - 12 ml maxim

Nivel de zgomot (la distanta de 1 m) 65 dB

Inel de control | Inel de control | Inel de control
nebulizare in nebulizare in nebulizare in
pozitia 1 pozitia 2 pozitia 3

Dimensiune particule Aprox. Aprox. Aprox.
(MMAD): 10 pm 5pum 3 pm
Rata de nebulizare (la Aprox. Aprox. Aprox.
pierdere in greutate): 0,7 ml/min 0,5 ml/min 0,3 ml/min
Randament aerosol Aprox. Aprox. Aprox.
(3 ml, 1% NaF): 0,45 ml 0,53 ml 0,36 ml
Rata de nebulizare Aprox. Aprox. Aprox.
(1% NaF): 0,15 ml/min 0,12 ml/min 0,1 ml/min

MMAD = Diametru aerodinamic median masic

Rezultatul masuratorilor prin impactor in cascada pentru marimea particulei

% cumulativ masa particula de fluorura de sodiu granulatie superfina

1000

— Pozitia 1
— Pozitia 2
Pozitia 3

% cumulativ granulatie superfina

01 10 100 1000

Dimensiune particula Dp (um)

Note:

« Specificatiile tehnice pot fi modificate fara aviz prealabil.

« Este posibil ca dispozitivul sa nu functioneze in cazul in care conditiile de temperatura
si de tensiune sunt diferite fata de cele definite in specificatii.

« Acest dispozitiv respecta prevederile directivei CE 93/42/CEE (Directiva privind
dispozitivele medicale) si Standardul European EN13544-1:2007+A1:2009,
Echipament de terapie respiratorie — Partea 1: Sistemele de nebulizare si
componentele acestora.

« Performanta poate varia cu medicamente cum ar fi suspensii sau medicamente cu
vascozitate ridicata. Consultati fisa de date a furnizorului de medicamente pentru
detalii suplimentare.

« Clasificarea IP reprezinta gradul de protectie asigurat prin carcasa in conformitate cu
IEC 60529. Compresorul este protejat impotriva actiunii obiectelor solide straine cu
diametrul de 12,5 mm si mai mari, cum ar fi un deget, precum si impotriva picaturilor
de apa care cad vertical si care ar putea cauza probleme in timpul functionarii
normale.

« Consultati site-ul OMRON HEALTHCARE EUROPE pentru informatii complete si
actuale. URL: www.omron-healthcare.com

Garantie

Va multumim pentru achizitionarea produsului OMRON. Acest produs a fost realizat din

materiale de Tnalta calitate, in procesul sau de fabricatie fiind investita multa grija. Este

conceput pentru a va oferi satisfactie completa, cu conditia ca aparatul sa fie operat si

intretinut in mod corespunzator, asa cum se descrie In manualul de instructiuni.

Acest produs este garantat de catre OMRON pentru o perioada de 3 ani de la data

achizitionarii. Constructia corecta, manopera si materialele din care este realizat acest

produs sunt garantate de catre OMRON. Pe durata acestei perioade de garantie,

OMRON va repara defectiunea sau va inlocui produsul ori orice piese defecte, fara

a percepe costuri pentru manopera sau piese de schimb.

Garantia nu include urmatoarele:

a. Costurile de transport si riscurile de transport.

b. Costurile cu reparatiile si / sau defectiunile aparute in urma efectuarii unor reparatii
de catre persoane neautorizate.

c. Verificari periodice si intretinere.

d. Defectarea sau uzura accesoriilor sau a altor componente cu exceptia aparatului in
sine, daca nu este garantat in mod explicit mai sus.

e. Costurile care apar datorita neacceptarii unei reclamatii (pentru care va trebui sa
achitati contravaloarea).

f. Daunele de orice tip inclusiv cele produse accidental de angajati sau cele aparute in
urma utilizarii necorespunzatoare.

Daca serviciile in garantie sunt solicitate, va rugam sa va adresati distribuitorului de la

care ati achizitionat produsul sau la un distribuitor autorizat OMRON. Pentru adresa

consultati ambalajul/literatura produsului sau comerciantul specializat.

Daca intampinati dificultati in gasirea centrelor OMRON de servicii pentru clientj,

contactati-ne pentru a va oferi informatii suplimentare.

Repararea sau inlocuirea produsului in garantie nu presupune o extindere sau o
reinnoire a perioadei de garantie.

Garantia se acorda numai daca produsul este returnat integral, insotit de factura/bonul
fiscal in original emis cumparatorului de catre comerciant. OMRON fsi rezerva dreptul
de a refuza service-ul acoperit de garantie in cazul in furnizarii unor informatii neclare.



