
Upoznajte svoj uređaj

Kako radi nosni tuš
Otopina koja se pumpa kroz kanal 
miješa se sa stlačenim zrakom koji 
stvara pumpa kompresora.
Stlačeni zrak izmiješan s otopinom 
pretvara se u fine čestice spremne 
za irigaciju nosne i nosno-ždrijelne 
šupljine.

Važne sigurnosne upute (pročitajte prije uporabe)
 Upozorenje:

1.	 Ne rabite tuš za nos ni u kakve druge svrhe osim u svrhe za koje je 
namijenjen, tj. kao uređaj za irigaciju nosa.

2.	 Rabite uređaj samo u kombinaciji sa sljedećim kompresorima 
marke Omron: C101 Essential, X101 Easy, C102 Total, X102 Total, 
Nami Cat, C28P, X105 Advanced i NE-C810N. Bilo kakva druga 
uporaba nepravilna je i može biti opasna. Proizvođač ne snosi 
odgovornost za nepravilnu uporabu.

3.	 Uređaj držite izvan dohvata djece bez nadzora. Uređaj sadrži male 
dijelove koje je moguće progutati.

4.	 Kada uređaj rabe djeca ili osobe smanjenih sposobnosti, ili se 
uređaj rabi na njima ili u njihovoj blizini, potrebno je osigurati nadzor.

5.	 Kada je riječ o vrsti, dozi i režimu otopine, slijedite upute liječnika ili 
specijalista za dišni sustav.

6.	 Ovaj proizvod ne smiju koristiti pacijenti koji nisu pri svijesti ili ne 
dišu spontano.

7.	 Ako tijekom uporabe doživite bilo kakvu alergijsku reakciju ili druge 
teškoće, odmah prestanite upotrebljavati tuš za nos i posavjetujte 
se sa specijalistom.

8.	 Tuš za nos namijenjen je upotrebi za jednog bolesnika. 
Ne upotrebljavajte za više bolesnika. Upotrijebite zasebni tuš za nos 
za svakog pacijenta.

9.	 Očistite dijelove nakon svake upotrebe i dezinficirajte ih jedanput 
tjedno pri uobičajenoj upotrebi.

Namjena

Medicinska namjena:
Ovaj je proizvod sustav za irigaciju nosne šupljine i namijenjen je 
ispiranju nosne i nosno-ždrijelne šupljine. Tuš za nos namijenjen je 
ponovnoj upotrebi za jednog bolesnika.

Korisnik kojem je namijenjen:
•	Pravno ovlašteni medicinski stručnjaci, kao što su liječnici, medicinske 

sestre i terapeuti ili osoblje za zdravstvenu njegu te sami pacijent 
u skladu s uputama za uporabu ili pod vodstvom kvalificiranih 
medicinskih stručnjaka.

•	Korisnik također mora moći razumjeti rad ovog uređaja i sadržaj ovog 
priručnika s uputama.

Pacijenti kojima je namijenjen:
Osobe svih dobi kojima je potrebno ispiranje nosne i nosno-ždrijelne 
šupljine.

Okruženje:
Ovaj je proizvod namijenjen općoj upotrebi u kućanstvu.

Vijek trajanja:
	 Tuš za nos	� oko jedne godine (otpr. 50 ciklusa 

dezinfekcije)

Vijek trajanja može se razlikovati ovisno o uvjetima korištenja.
Čestom uporabom proizvoda možete skratiti vijek trajanja.

Kako koristiti

Priprema nosnog tuša
1.	 Kako biste dodali otopinu u spremnik nosnog 

tuša, podignite mlaznicu sa spremnika kako 
je prikazano na slici. Uklonite mlaznicu s 
pričvršćenim gornjim dijelom.

2.	 Ulijte otopinu u spremnik (maks. 15 ml).

3.	 Zatvorite nosni tuš tako da mlaznicu 
vratite natrag na njezino mjesto.

4.	 Priključite jedan kraj crijeva za zrak na 
nosni tuš, a drugi dio na kompresor. 
Uključite kompresor kako biste počeli 
terapiju.

Rukovanje nosnim tušem

Rukujte nosnim tušem tako da stavite prst preko 
otvora na nosnom tušu kako biste započeli terapiju. 
Otpustite ga prije/tijekom izdisaja. Tijekom terapije 
onu nosnicu na koju se ne primjenjuje nosni tuš 
držite zatvorenu prstom.

U slučaju djece ili pacijenata s ograničenim 
sposobnostima naizmjenično stavljajte na obje 
nosnice; izmjenjujte ih svakih 10 – 20 sekundi. 
Imajte spremnu maramicu da posušite nosnice ako 
sluz počne curiti iz gornjeg dijela nosnog tuša.

Kada maglica počne nestajati iz nosnog tuša, 
terapija je završena. Nakon upotrebe bacite 
svu otopinu iz mlaznice i iz spremnika, rastavite 
nosni tuš na 3 dijela kako je navedeno u odjeljku 
„Upoznajte svoj uređaj“ i očistite dijelove prema 
uputama u nastavku.

Napomena: NIKADA NE RABITE UREĐAJ KADA STE U 
VODORAVNOM POLOŽAJU. NIKADA NE NAGINJITE TUŠ ZA 
NOS POD KUTOM VEĆIM OD 60°.

Čišćenje i dezinfekcija
Pažljivo operite ruke prije čišćenja i dezinficiranja dijelova nosnog tuša. 
Očistite dijelove nakon svake uporabe kako biste uklonili preostalu 
otopinu. Tako ćete spriječiti neučinkovit tretman i smanjiti rizik od infekcije.

●	�Čišćenje tuša za nos:
Rastavite tuš za nos. Operite dijelove u toploj vodi i blagom neutralnom 
deterdžentu. Temeljito ih isperite čistom vrućom vodom iz slavine, 
laganim udarcem uklonite višak vode i ostavite da se osuši na zraku na 
čistome mjestu. 

●	�Dezinficiranje tuša za nos:
Uvijek dezinficirajte dijelove prije prve upotrebe i nakon što se proizvod 
nije upotrebljavao dulje vrijeme. Dezinficirajte dijelove jednom tjedno. 
Očekuje se da će dijelovi izdržati približno 50 ciklusa dezinfekcije. 
Ako su dijelovi jako zaprljani, zamijenite tuš za nos novim. Tuš za nos 
možete dezinficirati kemijskim dezinfekcijskim sredstvima kao što 
su etanol, natrijev hipoklorit, (Milton), kvaterni amonijak (Osvan), 
klorheksidin (Hibitane) i amfoterne površinski aktivne tvari (Tego), u 
skladu s uputama dezinfekcijskog proizvoda i ispiranjem čistom toplom 
vodom. Ostavite ih na zraku da se osuše.
Napomena: Nikada nemojte čistiti benzinom, razrjeđivačem ili zapaljivim 
kemijskim sredstvima.
Prokuhavanje: Tuš za nos možete dezinficirati i prokuhavanjem 
u trajanju od barem pet minuta u velikoj količini vode. Nakon 
prokuhavanja pažljivo uklonite dijelove, otresite višak vode i 
ostavite da se osuše na zraku u čistom okruženju.

Rješavanje problema
Ako uređaj ne radi dobro, pogledajte sljedeće savjete:
•	� Prvo provjerite je li nosni tuš pravilno sastavljen.
•	� Pobrinite se da cijev za zrak (ne isporučuje se s kompletom) nije 

zgnječena ni iskrivljena.
•	� Provjerite je li u tuš za nos stavljena dovoljna količina otopine.
Ako problem potraje, vratite uređaj ovlaštenoj maloprodajnoj trgovini ili 
distributeru proizvoda OMRON.

Bilo koju ozbiljnu nezgodu koja se dogodi u vezi s ovim uređajem trebate 
prijaviti proizvođaču i mjerodavnom tijelu države članice u kojoj imate 
nastan.

Tehnički podaci

Kategorija proizvoda: Pribor za opremu za terapiju aerosolima
Opis proizvoda: Nosni tuš
Model: # NEB6014
Prikladna otopina
Količine: 3 ml minimalno – 15 ml maksimalno
Veličina čestica: 90 % čestica > 10 μm
Brzina inhaliranja   
(po gubitku težine):

Više od 5 ml/min (NaCl 0,9 %) 

Radna temperatura / 
vlažnost / tlak zraka:

Od +5 °C do +40 °C /   
od 15 % do 85 % RV / od 700 do 1060 hPa

Skladištenje i prijevoz
Temperatura skladištenja / 
vlažnost / tlak zraka:

Od -20 °C do +60 °C /   
od 5 % do 95 % RV / od 500 do 1060 hPa

Masa: Približno 30 grama
Dimenzije: Približno Ø 42 x 120 (H) mm
Sadržaj: Nosni tuš, Korisnički priručnik

=	�LOT broj =	Datum proizvodnje
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=	�Pogledajte upute za 
upotrebu

=	�Jedinstvena 
identifikacija 
proizvoda

Zbrinjavanje
Na kraju očekivanog radnog vijeka proizvoda možete ga zbrinuti s 
običnim kućanskim otpadom

Proizvođač 3A HEALTH CARE S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G
25017 Lonato del Garda (BS)
Italija

Distributer OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, NIZOZEMSKA
www.omron-healthcare.com

Podružnice OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Seebeck House 1, SEEBECK Place Knowlhill, Milton Keynes, 
MK5 8FR, UK
www.omron-healthcare.com/distributors
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / 
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors
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