
A készülék részei, tartozékai

Az orrzuhany működése
A csatornába pumpált oldat elvegyül 
a kompresszor által generált sűrített 
levegővel.
A sűrített levegővel kevert oldat 
finom részecskékké válva képes az 
orr és a garat üregeinek hatékony 
nedvesítésére/öblítésére.

Fontos biztonsági utasítások (olvassa el a használat előtt)
 Figyelmeztetés:

1.	 Az orrzuhanyt kizárólag a készülék rendeltetésének és a leírt 
alkalmazási területeknek megfelelően használja.

2.	 A készüléket csak az alábbi Omron kompresszoros inhalátorokkal 
használja: C101 Essential, X101 Easy, C102 Total, X102 Total, 
Nami Cat, C28P, X105 Advanced és NE-C810N. Bármely más célú 
használat helytelen és veszélyes. A gyártó nem felelős a helytelen 
használatból eredő problémákért.

3.	 A készüléket tartsa csecsemőktől és gyermekektől elzárt helyen. 
A készülék egyes apró részeit a gyermekek lenyelhetik.

4.	 Fordítson különös figyelmet a készülék működtetésére akkor, ha 
gyermekek vagy fogyatékkal rendelkező személyek használják, 
illetve ha a készülék használata az ő közelükben történik.

5.	 A készülékhez használatos oldatok típusával, dózisával és 
minden egyéb részletével kapcsolatban kezelőorvosának vagy 
szakorvosának utasításait kövesse.

6.	 Eszméletlen vagy nem spontán légzésű betegeknél a készülék nem 
használható.

7.	 Ha bármilyen allergiás reakciót vagy egyéb nehézséget észlel a 
használat során, azonnal hagyja abba az orrzuhany használatát és 
beszéljen szakorvosával.

8.	 Az orrzuhanyt egy személy használja. Ne használja egyszerre több 
páciensen. Minden páciens saját orrzuhanyt használjon.

9.	 Minden használat után tisztítsa meg az alkatrészeket, és normál 
használat esetén heti egyszer fertőtlenítse azokat.

Alkalmazási terület

Gyógyászati célok:
Ez a termék egy orrnedvesítő rendszer, amely az orr és a garat 
üregeinek öblítésére szolgál. Az orrzuhanyt mindig ugyanaz a személy 
használja.

Célzott felhasználók:
•	Megfelelő képzettséggel rendelkező egészségügyi szakember, például 

orvos, ápoló és terapeuta vagy egészségügyi dolgozó, illetve maga 
a beteg a használati útmutató utasításait vagy egy egészségügyi 
szakember tanácsait követve.

•	A használónak képesnek kell lennie termék működtetésének és a 
jelen használati útmutató tartalmának megértésére.

Javasolt páciensek:
Életkor megkötés nélkül minden olyan páciens használhatja, aki az orr- 
és garatüreg öblítésére szorul.

Környezet:
Ez a termék általános, otthoni használatra készült.

Használhatóság időtartama:
	 Orrzuhany	 Kb. 1 év (kb. 50 fertőtlenítési ciklus)

A használhatóság időtartama függ a használat körülményeitől.
A termék gyakori használata lerövidítheti a használhatósági időtartamot.

A használat módja

Az orrzuhany előkészítése
1.	 Ha oldatot szeretne önteni az orrzuhany 

tartályába, akkor az ábrán látható módon emelje 
ki a porlasztófejet a tartályból. Távolítsa el a 
porlasztófejet a felső résszel együtt.

2.	 Öntse be az oldatot a tartályba 
(maximum 15 ml-t). 

3.	 A porlasztófej visszahelyezésével 
zárja be az orrzuhanyt.

4.	 Csatlakoztassa a levegőcső egyik 
végét az orrzuhanyhoz és a másik 
végét a készülékhez. Kapcsolja 
be a kompresszort a kezelés 
megkezdéséhez.

Az orrzuhany használata
A használathoz helyezze ujját az orrzuhanyon lévő 
nyílás fölé, és kezdje meg a kezelést. Kilégzés előtt/
közben engedje el. A kezelés közben fogja be azt az 
orrlyukát, amelyben nem használja az orrzuhanyt.
Gyermekek vagy fogyatékkal élő páciensek esetén 
felváltva alkalmazza az eszközt a két orrlyukban, 
10-20 másodpercenként váltva. Tartson egy 
zsebkendőt kéznél, hogy az esetlegesen túlcsorduló 
folyadékot letörölhesse orráról az orrzuhany 
használatakor.
Ha a pára kezd eltűnni az orrzuhanyról, akkor 
a kezelés véget ért. A használat után öntsön ki 
minden maradék oldatot a porlasztófejből és a 
tartályból egyaránt, szerelje szét az orrzuhanyt 3 
részre az „Ismerje meg készülékét” című fejezetben 
jelölt módon, majd tisztítsa meg az egyes részeket 
az lenti utasítások alapján.

Megjegyzés: VÍZSZINTESEN FEKVŐ HELYZETBEN SOHA NE 
HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET. AZ ORRZUHANYT SOHA NE 
DÖNTSE MEG 60°-NÁL NAGYOBB SZÖGBEN.

Tisztítás és fertőtlenítés
Az orrzuhany részeinek tisztítása és fertőtlenítése előtt mindig 
körültekintően mosson kezet. Tisztítsa meg az alkatrészeket minden 
egyes használat után, hogy eltávolítsa az oldat-maradványokat. Ezzel 
megakadályozhatja a kezelések hatékonyságának csökkenését és 
csökkentheti a fertőzés kockázatát.
●	�Az orrzuhany tisztítása:
Szerelje szét teljesen az orrzuhanyt. Mossa le az alkatrészeket meleg 
vízben enyhe, semleges tisztítószerrel. Öblítse le alaposan tiszta, forró 
csapvízzel, óvatosan megütögetve távolítsa el róluk a felesleges vizet, és 
hagyja, hogy egy tiszta helyen, a levegőn megszáradjanak. 
●	�Az orrzuhany fertőtlenítése:
Mindig fertőtlenítse az alkatrészeket a termék első használata előtt, 
valamint ha hosszú idő eltelte után újra használja. Az alkatrészek 
heti egyszer fertőtlenítse. Az alkatrészek élettartama várhatóan kb. 
50 fertőtlenítési ciklus. Ha az alkatrészek nagyon beszennyeződtek, 
akkor cserélje ki az orrzuhanyt. Az orrzuhany kémiai fertőtlenítő 
anyagokkal, például etanollal, nátrium-hipoklorittal (Milton), 
kvaterner ammóniummal (Osvan), klórhexidinnel (Hibitane) és 
amfoter felületaktív anyaggal (Tego) fertőtleníthető, követve a 
fertőtlenítő anyag használati útmutatóját és tiszta meleg vízzel leöblítve 
az adott részt a fertőtlenítés után. Hagyja a levegőn megszáradni.
Megjegyzés: A készüléket ne tisztítsa benzollal, hígítóval vagy egyéb 
gyúlékony vegyszerrel.
Főzés: Az orrzuhany nagy mennyiségű vízben történő, legalább 
5 percig tartó kifőzéssel is fertőtleníthető.  Miután kifőzte az 
alkatrészeket, óvatosan vegye ki a vízből valamennyit, rázza le róluk 
a vizet, majd tiszta, pormentes környezetben szárítsa meg őket.

Hibaelhárítás
Ha a készülék nem működik megfelelően, olvassa el az alábbiakat:
•	� Ellenőrizze, hogy az orrzuhanyt megfelelően szerelte-e össze.
•	� Ellenőrizze, hogy a levegőcső (a csomag nem tartalmazza) nincs-e 

összenyomva vagy megtörve.
•	� Ellenőrizze, hogy elegendő mennyiségű oldatot rakott-e az orrzuhanyba.
Ha a probléma továbbra is fennáll, vigye vissza a készüléket egy 
hivatalos OMRON viszonteladóhoz vagy a márkaképviselethez.

Kérjük, tájékoztassa a gyártót és a székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságát minden, a készülékkel kapcsolatban bekövetkezett súlyos 
eseményről vagy problémáról.

Műszaki adatok

Termékkategória: Aeroszolterápiás eszköz tartozékok
A termék adatai: Orrzuhany
Modell: # NEB6014

Megfelelő oldat
Mennyiségek: Maximum 3 ml - maximum 15 ml
Részecskeméret: A részecskék 90%-a > 10μm
Porlasztási arány 
(súlycsökkenés alapján):

Több, mint 5 ml/perc (NaCl 0,9%) 

Működési hőmérséklet/
Páratartalom/Légnyomás:

+5°C és +40°C között / 
15% és 85% közötti relatív páratartalom / 
700 hPa - 1060 hPa

Tárolás és szállítás
Hőmérséklet/
Páratartalom/Légnyomás:

-20°C és +60°C között / 
5% és 95% közötti relatív páratartalom / 
500 hPa - 1060 hPa

Súly: Kb. 30 gramm
Méretek: Kb. Ø 42x120 (magasság) mm
Tartozékok: Orrzuhany, Használati útmutató

=	�Sorozatszám =	Gyártás dátuma

=	�Orvostechnikai 
eszköz

=	�Nézzen utána a 
használati útmutatóban

=	�Egyedi 
eszközazonosító

Hulladékkezelés
A várható élettartam végén a termék háztartási hulladékként kezelhető

Gyártó 3A HEALTH CARE S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G
25017 Lonato del Garda (BS)
Olaszország

Márkaképvi-
selet 

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, HOLLANDIA
www.omron-healthcare.com

Leányvállala-
tok

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Seebeck House 1, SEEBECK Place Knowlhill, Milton Keynes, 
MK5 8FR, UK
www.omron-healthcare.com/distributors
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / 
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors
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