
Cunoaşterea aparatului dvs.

Modalitatea de funcţionare a irigatorului nazal
Soluţia care este pompată prin canal 
este amestecată cu aerul comprimat 
generat de către pompa compresorului.
Aerul comprimat amestecat cu soluţia 
este transformat în particule fine 
pentru irigarea cavităţilor nazale şi 
rinofaringiene.

Instrucţiuni importante privind siguranţa (Citiţi 
înainte de utilizare)

 Avertisment:
1.	 Nu utilizaţi irigatorul nazal în alte scopuri decât cel destinat, adică 

de dispozitiv pentru irigare nazală.
2.	 Utilizaţi dispozitivul numai în combinaţie cu următoarele 

compresoare Omron: C101 Essential, X101 Easy, C102 Total, 
X102 Total, Nami Cat, C28P, X105 Advanced și NE-C810N. Orice 
alt mod de utilizare este necorespunzător şi poate fi periculos. 
Producătorul nu îşi asumă răspunderea în cazul utilizării incorecte.

3.	 Nu lăsaţi dispozitivul la îndemâna bebeluşilor sau a copiilor 
nesupravegheaţi. Dispozitivul conţine piese de mici dimensiuni ce 
pot fi înghiţite.

4.	 Asiguraţi supravegherea atentă atunci când dispozitivul este utilizat 
pe, în apropierea sau de către copii sau persoane cu dizabilităţi.

5.	 Pentru tipul, doza şi condiţiile de administrare a soluţiei, respectaţi 
indicaţiile medicului.

6.	 Acest produs nu trebuie utilizat de către pacienţi care se află în 
stare de inconştienţă sau care nu respiră spontan.

7.	 Dacă aveţi orice reacţie alergică sau alte dificultăţi în timpul utilizării, 
opriţi imediat utilizarea irigatorului nazal şi consultaţi medicul.

8.	 Irigatorul nazal este destinat utilizării de către un singur pacient. A 
nu se utiliza de către pacienți multipli; a se utiliza un irigator nazal 
separat pentru fiecare pacient.

9.	 Curățați componentele după fiecare utilizare și dezinfectați-le o dată 
pe săptămână în cazul utilizării normale.

Domeniu de utilizare

Scop medical:
Acest produs este un sistem de irigare nazală şi este destinat utilizării 
pentru clătirea cavităţilor nazale şi rinofaringiene. Irigatorul nazal este 
destinat reutilizării de către un singur pacient.

Utilizatorul căruia i se adresează produsul:
•	Experții medicali certificați din punct de vedere legal, cum ar fi 

un medic, o asistentă, un terapeut, personalul medical sau chiar 
pacientul, conform instrucțiunilor de utilizare sau sub îndrumarea 
experților medicali certificați.

•	De asemenea, utilizatorul trebuie să poată înţelege funcţionarea 
generală a acestui produs şi conţinutul manualului de instrucţiuni.

Pacienţi cărora li se adresează produsul:
Persoane de orice vârstă care necesită clătirea cavităților nazale și 
rinofaringiene.

Mediu:
Acest produs este destinat pentru uz casnic general.

Durata de viaţă a produsului:
	 Irigator nazal	� Aprox. 1 an (aprox. 50 de cicluri de 

dezinfectare)

Durata de viaţă poate varia în funcţie de mediul de utilizare.
Utilizarea frecventă a produsului poate scurta durata de viaţă a 
acestuia.

Mod de utilizare

Pregătirea irigatorului nazal
1.	 Pentru a adăuga soluția în rezervorul irigatorului 

nazal, scoateți duza din rezervor, așa cum este 
indicat în figură. Demontați duza cu partea 
superioară montată.

2.	 Turnați soluția în rezervor (max. 15 ml).

3.	 Închideți irigatorul nazal amplasând la 
loc duza.

4.	 Conectați un capăt al furtunului de aer 
la irigatorul nazal și celălalt capăt la 
compresor. Porniți compresorul pentru 
a începe tratamentul.

Utilizarea irigatorului nazal

Utilizați irigatorul nazal amplasând degetul peste 
deschiderea acestuia pentru a începe tratamentul. 
Eliberați înaintea/în timpul expirației. În timpul 
administrării tratamentului, acoperiți cu un deget 
nara în care nu se aplică irigatorul nazal.

În cazul copiilor sau al persoanelor cu dizabilități, 
aplicați tratamentul alternativ în ambele nări, 
schimbând la fiecare 10-20 de secunde. Țineți 
aproape o batistă pentru a usca nările în cazul în 
care se scurge mucozitate din partea superioară a 
irigatorului nazal.

Atunci când irigatorul nazal nu mai prezintă ceață, 
tratamentul s-a încheiat. După utilizare, eliminați 
soluția rămasă atât din duza aparatului, cât și 
din rezervor, dezasamblați irigatorul nazal în 3 
componente, așa cum este indicat în secțiunea 
„Familiarizarea cu aparatul” și curățați componentele 
în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.

Notă: NU UTILIZAŢI NICIODATĂ DISPOZITIVUL STÂND ÎN 
POZIŢIE ORIZONTALĂ. NU ÎNCLINAŢI NICIODATĂ IRIGATORUL 
NAZAL ÎNTR-UN UNGHI MAI MARE DE 60°.

Curăţare şi dezinfectare
Spălaţi-vă temeinic pe mâini înainte de a curăţa şi dezinfecta 
componentele irigatorului nazal. Curăţaţi componentele după fiecare 
utilizare pentru a îndepărta soluţia reziduală. Acest lucru previne tratarea 
ineficientă şi reduce riscul de infecţii.
●	�Curăţarea irigatorului nazal:
Dezasamblaţi complet irigatorul nazal. Spălaţi componentele în apă caldă 
şi detergent neagresiv, neutru. Clătiţi-le bine cu apă caldă menajeră 
curată, loviţi-le uşor pentru a elimina excesul de apă şi lăsaţi-le să se 
usuce într-un loc curat. 
●	�Dezinfectarea irigatorului nazal:
Dezinfectați întotdeauna componentele înainte de prima utilizare a 
produsului și după perioadele îndelungate de neutilizare a produsului. 
Dezinfectați componentele o dată pe săptămână. Componentele ar trebui 
să reziste la aproximativ 50 de cicluri de dezinfectare. Dacă componentele 
sunt foarte murdare, înlocuiţi irigatorul nazal cu unul nou. Irigatorul 
nazal poate fi dezinfectat cu o substanţă chimică dezinfectantă, 
precum etanol, hipoclorit de sodiu (Milton), amoniu cuaternar 
(Osvan), clorhexidină (Hibitane) şi agent tensioactiv amfoteric (Tego), 
respectând instrucţiunile dezinfectantului şi clătind ulterior cu apă caldă, 
curată. Lăsaţi aparatul să se usuce la aer.
Notă: Nu curăţaţi niciodată cu benzen, dizolvant sau substanţe chimice 
inflamabile.
Fierbere: Irigatorul nazal poate fi, de asemenea, dezinfectat prin 
fierbere timp de cel puțin 5 minute într-o cantitate suficientă de apă. 
După fierbere, scoateţi cu atenţie componentele, îndepărtaţi excesul 
de apă şi lăsaţi-le să se usuce într-un mediu curat.

Identificarea şi remedierea defecţiunilor
În cazul în care dispozitivul nu funcţionează corect, vă rugăm să 
consultaţi indicaţiile de mai jos:
•	� Asiguraţi-vă mai întâi că irigatorul nazal este asamblat corect.
•	� Asiguraţi-vă că tubul de aer (neinclus în kit) nu este strivit sau îndoit.
•	� Verificaţi dacă în irigatorul nazal a fost introdusă o cantitate suficientă de 

soluţie.
Dacă problema persistă, returnaţi dispozitivul la magazinul de 
comercializare cu amănuntul sau la distribuitorul autorizat OMRON.

Vă rugăm să raportaţi producătorului şi autorităţii competente din statul 
membru în care locuiţi incidentele grave care au avut loc folosind aparatul.

Date tehnice

Categoria produsului: Accesorii pentru echipamentul de 
aerosolterapie

Descriere produs: Irigator nazal
Model: # NEB6014

Soluţie corespunzătoare
Cantităţi: 3 ml minim - 15 ml maxim
Mărime particulă: Procent de particule de 90% > 10 μm
Rată de nebulizare 
(la pierdere în greutate):

Peste 5 ml/min (NaCl 0,9%) 

Temperatura/umiditatea/
presiunea atmosferică în 
condiţii de funcţionare:

Între +5 °C şi +40 °C /  
între 15% şi 85% umiditate relativă / 
între 700 şi 1060 hPa

Depozitare şi transport
Temperatură/umiditate/
presiune atmosferică:

Între -20 °C şi +60 °C /  
între 5% şi 95% umiditate relativă / 
între 500 şi 1060 hPa

Greutate: Aprox. 30 grame
Dimensiuni: Aprox. Ø 42x120 (Î) mm
Cuprins: Irigator nazal, manual de instrucţiuni

=	�Număr LOT =	Data fabricării

=	Dispozitiv medical =	�Consultați instrucțiunile 
de utilizare

=	�Identificatorul unic 
al dispozitivului

Eliminare
La finalul duratei de viaţă preconizate, produsul poate fi eliminat 
împreună cu deşeurile menajere obişnuite

Producător 3A HEALTH CARE S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G
25017 Lonato del Garda (BS)
Italia

Distribuitor OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, OLANDA
www.omron-healthcare.com

Subsidiare OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Seebeck House 1, SEEBECK Place Knowlhill, Milton Keynes, 
MK5 8FR, UK
www.omron-healthcare.com/distributors
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / 
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors
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