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Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor

X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Instruction Manual 1: Safety and Other Information

For symbols information, refer to “Symbols Description” section.
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Introduction

Thank you for purchasing the OMRON Automatic Upper Arm Blood
Pressure Monitor. This blood pressure monitor uses the oscillometric
method of blood pressure measurement. This means this monitor
detects your blood movement through your brachial artery and
converts the movements into a digital reading.

Safety Instructions

This instruction manual provides you with important information
about the OMRON Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor.
To ensure the safe and proper use of this monitor, READ and
UNDERSTAND all of these instructions. If you do not understand
these instructions or have any questions, contact your OMRON
retail outlet or distributor before attempting to use this monitor.
For specific information about your own blood pressure, consult
with your physician.

Intended Use

Intended Purpose

This device is a digital monitor intended for use in measuring blood
pressure and pulse rate in adult patient population. The device
detects the appearance of irregular heartbeats during measurement
and indicates this via a symbol with the measurement result.

Intended Patients
Adult patient population
Intended Users

Adult population (may include patients themselves) who can
understand this instruction manual.

Clinical Benefit
Patient’s blood pressure can be measured non-invasively and simply.

Type of Use

This monitor is intended to be multiple patient multiple use.
Limitation

Patient’s arm circumference must be 17 - 42 cm.

Indication

This device is used by healthy individuals, patients with hypertension,
patients with health-conscious individuals, mainly in a general
household situation, and can be used in a healthcare facility under
control by healthcare professionals, for measuring blood pressure and
pulse rate.

Receiving and Inspection

Remove this monitor and other components from the packaging and
inspect for damage. If this monitor or any other components is
damaged, DO NOT USE and consult with your OMRON retail outlet or
distributor.

Important Safety Information

Read the Important Safety Information in this instruction manual
before using this monitor. Follow this instruction manual thoroughly
for your safety.

Keep for future reference. For specific information about your own
blood pressure, consult with your physician.

Contraindications

- DO NOT use this monitor on an injured arm or an arm under
medical treatment.

« DO NOT apply the arm cuff on your arm while on an intravenous
drip or blood transfusion.

« DO NOT use this monitor on infants, toddlers, children or persons
who cannot express themselves.

Side Effects

« Taking measurements more often than necessary may cause
bruising due to blood flow interference.

« Inflating to a higher pressure than necessary may result in bruising
of the arm where the cuff is applied. NOTE: refer to “If your systolic
pressure is more than 210 mmHg”in the end of instruction manual
2 for additional information.

« Stop using this monitor and consult with your physician if you
experience skin irritation or discomfort.

IAWarning

- DO NOT adjust medication (including altering your use of any drug
or treatment) based on readings from this blood pressure monitor.
Take medication as prescribed by your physician. ONLY a physician
is qualified to diagnose and treat high blood pressure and heart
related conditions.

- NEVER diagnose or treat yourself based on your readings. ALWAYS
consult with your physician.

« If you are experiencing any symptoms or concerns, consult with
your physician.

- DO NOT postpone/stop regular checkups or physician visits based
on the results that you are getting from this monitor.

« DO NOT use this monitor in areas containing high frequency (HF)
surgical equipment, magnetic resonance imaging (MRI)
equipment, computerized tomography (CT) scanners. This may
result in incorrect operation of the monitor and/or cause an
inaccurate reading.

« DO NOT use this monitor in oxygen rich environments or near
flammable gas.

« Consult with your physician before using this monitor if you have
common arrhythmias such as atrial or ventricular premature beats
or atrial fibrillation; arterial sclerosis; poor perfusion; diabetes;
pregnancy; pre-eclampsia or renal disease. NOTE that any of these
conditions in addition to patient motion, trembling, or shivering
may affect the measurement reading.

« To help avoid strangulation, keep the air tube and AC adapter cable
away from infants, toddlers and children.

« This product contains small parts that may cause a choking hazard
if swallowed by infants, toddlers and children.

Data Transmission

« This product always emits radio frequencies (RF) in the 2.4 GHz
band. DO NOT use this product in locations where RF is restricted,
such as on an aircraft or in hospitals. Disable the Bluetooth®
feature in this monitor, or remove the batteries and unplug the AC
adapter when in RF restricted areas.

AC Adapter (optional accessory) Handling and Usage

« DO NOT use the AC adapter if this monitor or the AC adapter cable
is damaged. If this monitor or the cable is damaged, turn off the
power and unplug the AC adapter immediately.

« Plug the AC adapter into the appropriate voltage outlet. DO NOT
use in a multi-outlet plug.

« NEVER plug in or unplug the AC adapter from the electric outlet
with wet hands.

- DO NOT disassemble or attempt to repair the AC adapter.

Battery Handling and Usage

Indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, could
result in death or serious injury.

« Keep the batteries out of the reach of infants, toddlers and children.

Indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, may
result in minor or moderate injury
to the user or patient, or cause
damage to the equipment or other
property.

« Consult with your physician before using this monitor on an arm
where intravascular access or therapy, or an arterio-venous (A-V)
shunt, is present because of temporary interference to blood flow
and could resultin injury.

« Consult with your physician before using this monitor if you have
had a mastectomy or lymph node clearance.

« Consult with your physician before using this monitor if you have
severe blood flow problems or blood disorders as cuff inflation can
cause bruising.

« ONLY inflate the arm cuff when it is applied on your upper arm.

- Remove the arm cuff if it does not start deflating during a
measurement.

« DO NOT use this monitor for any purpose other than measuring
blood pressure.

« During measurement, make sure that no mobile device or any
other electrical device that emits electromagnetic fields is within 30
cm of this monitor. This may result in incorrect operation of the
monitor and/or cause an inaccurate reading.

- DO NOT disassemble or attempt to repair this monitor or other
components. This may cause an inaccurate reading.

- DO NOT use in a location where there is moisture or a risk of water
splashing this monitor. This may damage this monitor.

« DO NOT use this monitor in a moving vehicle such asin a car or on
an aircraft.

/\ Precaution

- DO NOT drop or subject this monitor to strong shocks or vibrations.

« DO NOT use this monitor in places with high or low humidity or
high or low temperatures. Refer to section 4.

« During measurement, observe the arm to ensure that the monitor
is not causing prolonged impairment to blood circulation.
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« DO NOT use this monitor with other medical electrical (ME)
equipment simultaneously. This may result in incorrect operation
of the devices and/or cause an inaccurate reading.

« Avoid bathing, drinking alcohol or caffeine, smoking, exercising
and eating for at least 30 minutes before taking a measurement.

« Rest for at least 5 minutes before taking a measurement.

« Remove tight-fitting or thick clothing from your arm while taking a
measurement.

« Remain still and DO NOT talk while taking a measurement.

« ONLY use the arm cuff on persons whose arm circumference is
within the specified range of the cuff.

« Ensure that this monitor has acclimated to room temperature
before taking a measurement. Taking a measurement after an
extreme temperature change could lead to an inaccurate reading.
It is recommended that you wait for approximately 2 hours for the
monitor to warm up or cool down when the monitor is used in an
environment within the temperature specified as operating
conditions after it is stored either at the maximum or at the
minimum storage temperature. For additional information on
operating and storage / transport temperature, refer to section 4.

« DO NOT use this monitor after the durable period has ended. Refer

to section 4.

DO NOT crease the arm cuff or the air tube excessively.

DO NOT fold or kink the air tube while taking a measurement. This

may cause an injury by interrupting blood flow.vR

« To unplug the air plug, pull on the plastic air plug at the base of the

tube, not the tube itself.

ONLY use the AC adapter, arm cuff, batteries and accessories

specified for this monitor. Use of unsupported AC adapters, arm

cuffs and batteries may damage and/or may be hazardous to this
monitor.

ONLY use the approved arm cuff for this monitor. Use of other arm

cuffs may result in incorrect readings.

- Read and follow the “Correct Disposal of This Product”in section 5
when disposing of the device and any used accessories or optional
parts.

Data Transmission

« DO NOT replace the batteries or unplug the AC adapter while your
readings are being transferred to your smart device. This may result
in incorrect operation of this monitor and failure to transfer your
blood pressure data.

AC Adapter (optional accessory) Handling and Usage

« Fully insert the AC adapter into the outlet.

« When unplugging the AC adapter from the outlet, be sure to safely
pull from the AC adapter. DO NOT pull from the AC adapter cable.

« When handling the AC adapter cable:

DO NOT damage it./ DO NOT break it. / DO NOT tamper with it. /
DO NOT pinch it./ DO NOT forcibly bend or pullit. / DO NOT twist it. /
DO NOT use it if it is gathered in a bundle. / DO NOT place it under
heavy objects.

« Wipe any dust off of the AC adapter.

« Unplug the AC adapter when not in use.

« Unplug the AC adapter before wiping this monitor.

Battery Handling and Usage

- DO NOT insert batteries with their polarities incorrectly aligned.

- ONLY use 4“AA” alkaline or manganese batteries with this monitor.
DO NOT use other types of batteries. DO NOT use new and used
batteries together. DO NOT use different brands of batteries
together.

- Remove the batteries if this monitor will not be used for a long
period of time.

« If battery fluid should get in your eyes, immediately rinse with
plenty of clean water. Consult with your physician immediately.

« If battery fluid should get on your skin, wash your skin immediately
with plenty of clean, lukewarm water. If irritation, injury or pain
persists, consult with your physician.

- DO NOT use batteries after their expiration date.

« Periodically check the batteries to ensure they are in good working
condition.

General Notices
- To stop a measurement, press the [START/STOP] button while
taking a measurement.
« When you take a measurement on the right arm, the air tube should
be at the side of your elbow. Be careful not to rest your arm on the
air tube.
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« Blood pressure may differ between the right and left arm, and may
result in a different measurement value. Always use the same arm
for measurements. If the values between both arms differ
substantially, check with your physician on which arm to use for
your measurements.

« Be aware that OMRON will not be responsible for the loss of data
and/or information in the app.

« “OMRON connect”is the only app that we recommend to use with
your monitor to transfer data correctly.

« When using an optional AC adapter, make sure not to place your
monitor in a location where it is difficult to plug and unplug the AC
adapter.

Battery Handling and Usage

« Disposal of used batteries should be carried out in accordance with
local regulations.

« The supplied batteries may have a shorter life span than new
batteries.

« Replacing batteries will not delete previous readings.

1 Error Messages and Troubleshooting
If any of the below problems occur during measurement, check to

make sure that no other electrical device is within 30 cm of the
monitor. If the problem persists, refer to the table below.

Display/Problem

Possible Cause

Solution

ES

appears

The pulse rate is not
detected correctly.

Apply the arm cuff
correctly, then take
another
measurement. Refer
to section 6 of
instruction manual 2.
Remain still and sit
correctly during a
measurement.

Er

appears

The monitor has
malfunctioned.

Press the
[START/STOP] button
again. If “Er” still
appears, contact your
OMRON retail outlet
or distributor.

E

The monitor cannot
connect to asmart
device or transmit

Follow the
instructions shown in
the “OMRON
connect”app. If the
“Err"still appears after

appears

WJ\.“

A4

does not flash during
ameasurement

The pulse rate is not
detected correctly.

checking the app,
a:::)e':rs data correctly. contact your OMRON
retail outlet or
distributor.
Apply the arm cuff
correctly, then take
another
appears measurement. Refer
to section 6 of
instruction manual 2.
Q Remain still and sit
/ . correctly during a

measurement.
If the irregular
heartbeat symbol

continues to

appear, itis
recommended that
you consult with your
physician.

P

flashes

The monitoris waiting
for pairing with the
smart device.

Refer to section 5 of
instruction manual 2
for pairing your
monitor with your
smart device, or press
the [START/STOP]
button to cancel
pairing and turn your
monitor off.
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flashes

+ More than
24 readings are not
transferred.

« Your monitor is not
paired with a smart
device.

« The batteries were
replaced.

Pair or transfer your
readings to the
“OMRON connect”
app so you can keep
them in memory in
the app, and this
symbol disappears.

b

flashes

Batteries are low.

Replacing all 4
batteries with new
onesis
recommended. Refer
to section 4 of
instruction manual 2.

H =and:r'I

appears, or the
monitor is turned off
unexpectedly during
a measurement.

Nothing appears on
the display of the
monitor.

Batteries are
depleted.

Immediately replace
all 4 batteries with
new ones. Refer to
section 4 of
instruction manual 2.

Battery polarities are
not properly aligned.

Check the battery
installation for proper
placement. Refer to
section 4 of

instruction manual 2.

Blood pressure varies constantly. Many factors
including stress, time of day, and/or how you
apply the arm cuff, may affect your blood
pressure. Review sections 2, 6 and 7 of
instruction manual 2.

Readings appear too
high or too low.

Follow the instructions shown in the smart
device, or visit the “Help” section in the
“OMRON connect” app for further help. If the
problem still persists, contact your OMRON
retail outlet or distributor.

Any other
communication
issue occurs.

Press the [START/STOP] button to turn the
monitor off, then press it again to take a
measurement. If the problem continues,
remove all batteries and wait for 30 seconds.
Then re-install the batteries. If the problem
still persists, contact your OMRON retail outlet
or distributor.

Any other problem
occurs.

Display/Problem | Possible Cause Solution

The [START/STOP]
button was pressed
while the arm cuff is
not applied.

Press the [START/
STOP] button again to
turn the monitor off.

Air plug is not
completely plugged
into the monitor.

Insert the air plug
securely.

E i

Apply the arm cuff

appears or the arm
cuff does not inflate.

The arm cuff is not
applied correctly.

correctly, then take
another
measurement. Refer
to section 6 of
instruction manual 2.

Air is leaking from the
arm cuff.

Replace the arm cuff
with a new one. Refer
to section 13 of

instruction manual 2.

Ed

appears or a
measurement
cannot be
completed after the
arm cuff inflates.

Moving or talking
during a
measurement causes
the arm cuff to not
inflate sufficiently.

The systolic pressure
is above 210 mmHg
and a measurement
cannot be taken.

Remain still and do
not talk during a
measurement. If “E2"
appears repeatedly,
inflate the arm cuff
manually until the
systolic pressure is 30
to 40 mmHg above
your previous
readings. Refer to the
end of instruction
manual 2.

E3

appears

The arm cuff is
inflated exceeding
the maximum
allowable pressure.

Do not touch the arm
cuff and/or bend the
air tube while taking a
measurement. If
inflating the arm cuff
manually, refer to the
end of instruction
manual 2.

EY

appears

Moving or talking
during a
measurement results
in vibrations that
disrupt the
measurement.

Remain still and do
not talk during a
measurement.

2 Limited Warranty

Thank you for buying an OMRON product. This product is constructed

of high quality materials and great care has been taken in its

manufacturing. It is designed to give you a high level of comfort,

provided that it is properly operated and maintained as described in

the instruction manual.

This product is warranted by OMRON for a period of 5 years after the

date of purchase. The proper construction, workmanship and

materials of this product is warranted by OMRON. During this period

of warranty OMRON will, without charge for labour or parts, repair or

replace the defect product or any defective parts.

The warranty does not cover any of the following:

A. Transport costs and risks of transport.

B. Costs for repairs and / or defects resulting from repairs done by
unauthorised persons.

C. Periodic check-ups and maintenance.

D. Failure or wear of optional parts or other attachments other than
the main device itself, unless explicitly warranted above.

E. Costs arising due to non-acceptance of a claim (those will be
charged for).

F. Damages of any kind including personal caused accidentally or
from misuse.

G. Calibration service is not included within the warranty.

H. Optional parts have a one (1) year warranty from date of purchase.
Optional parts include, but are not limited to the following items:
cuff and cuff tube.

Should warranty service be required please apply to the dealer whom
the product was purchased from or an authorised OMRON distributor.
For the address refer to the product packaging / literature or to your
specialised retailer. If you have difficulties in finding OMRON customer
services, visit our website (www.omron-healthcare.com) for contact
information.

Repair or replacement under the warranty does not give rise to any
extension or renewal of the warranty period.

The warranty will be granted only if the complete product is returned
together with the original invoice / cash ticket issued to the consumer
by the retailer.

3 Maintenance

3.1 Maintenance

To protect your monitor from damage, follow the directions below:
Changes or modifications not approved by the manufacturer will void
the user warranty.

A Precaution

DO NOT disassemble or attempt to repair this monitor or other
components. This may cause an inaccurate reading.

3.2 Storage

« Store your monitor and other components in a clean, safe location.

« Gently fold the air tube into the arm cuff. Note: Do not bend or
crease the air tube excessively.
« Do not store your monitor and other components:
- If your monitor and other components are wet.
- In locations exposed to extreme temperatures, humidity, direct
sunlight, dust or corrosive vapors such as bleach.
- In locations exposed to vibrations or shocks.

3.3 Wiping the Monitor

« Do not use any abrasive or volatile cleaners.

« Use a soft dry cloth or a soft cloth moistened with mild (neutral)
detergent to wipe your monitor and arm cuff, and then wipe them
with a dry cloth.

+ Do not wash or immerse your monitor and arm cuff or other
components in water.

« Do not use gasoline, thinners or similar solvents to wipe your
monitor and arm cuff or other components.

3.4 Calibration and Service

« The accuracy of this blood pressure monitor has been carefully
tested and is designed for a long service life.

« It is generally recommended to have the unit inspected every two
years to ensure correct functioning and accuracy. Please consult
your authorised OMRON dealer or the OMRON Customer Service at
the address given on the packaging or attached literature.

4 Specifications

Product Category Electronic Sphygmomanometers

Product description Automatic Upper Arm Blood

Pressure Monitor

Model (Code) X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Display LCD digital display

Cuff pressure range 0to 299 mmHg

Blood pressure measurement
range

SYS: 60 to 260 mmHg
DIA: 40 to 215 mmHg

Pulse measurement range 40 to 180 beats / min.

Accuracy Pressure: £3 mmHg

Pulse: £5 % of display reading

Measurement method Oscillometric method

Transmission method Bluetooth® Low Energy

Wireless communication Frequency range: 2.4 GHz
(2400 - 2483.5 MHz) /
Modulation: GFSK

Effective radiated power:

<20 dBm
Operation mode Continuous operation
IP classification Monitor: IP21

Optional AC adapter:
IP21 (HHP-CMO1 / HHP-AMO1) or
IP22 (HHP-BFHOT)

Rating DC6V4W

Power source 4"AA" batteries 1.5 V or optional
AC adapter (INPUT AC 100 - 240V

50-60Hz0.12-0.065 A)

Battery life Approx. 900 measurements
(Using new alkaline batteries and
included arm cuff. Depending on

the type of battery and arm cuff.)

Durable period (Service life) Monitor: 5 years or the time when
reaching 30000 times of use. /
Cuff: 5 years or the time when
reaching 10000 times of use. /

Optional AC adapter: 5 years

+10to +40°C/ 1510 90 % RH
(non-condensing) / 800 to
1060 hPa

Operating conditions

-20to +60°C/ 10 to 90 % RH
(non-condensing)

Storage / Transport conditions

Weight Monitor: approx. 260 g

(not including batteries)

Arm cuff: approx. 170 g
Dimensions Monitor: approx. 98 mm (W) x

79 mm (H) x 138 mm (L) / Arm
cuff: approx. 145 mm x 594 mm
(air tube: 750 mm)

17 to 42 cm (included arm cuff:
22to42cm)

Cuff circumference applicable
to the monitor

Memory Stores up to 30 readings

Monitor, arm cuff (HEM-RML31),
4 "AA” batteries, Instruction
Manual 1and 2

Contents

Internally powered ME equipment
(when using only batteries)

Class Il ME equipment (when
using optional AC adapter)

Protection against electric
shock

Applied part Type BF (arm cuff)

Note

- These specifications are subject to change without notice.

« This monitor is clinically investigated according to the
requirements of EN 1SO 81060-2:2014 and complies with
EN ISO 81060-2:2019+A1:2020+A2:2024 (excluding pregnant and
pre-eclampsia patients). In the clinical validation study, K5 was used
on 85 subjects for determination of diastolic blood pressure.

« IP classification is degrees of protection provided by enclosures in
accordance with IEC 60529. This monitor and optional AC adapter
are protected against solid foreign objects of 12.5 mm diameter
and greater such as a finger. The monitor and optional AC adapter
HHP-CMO01 and HHP-AMOT1 are protected against vertically falling
water drops which may cause issues during a normal operation.
The optional AC adapter HHP-BFHO1 is protected against oblique
falling water drops which may cause issues during a normal
operation.

« Operation mode classification complies with IEC 60601-1.

« This monitor communicates with a smart device using Bluetooth
Low Energy. Pairing requires user interaction and the transmitted
data is encrypted.

About a wireless communication interference

The Bluetooth option in the product is used to connect to dedicated
apps on mobile devices to synchronize date/time data from mobile
device to the product, and to synchronize measurement data from
the product to mobile device. Further handling of the data on the
mobile device is up to the user’s discretion. This product operates in
an unlicensed ISM band at 2.4 GHz where any third party can
intercept the radio waves, willfully or accidentally, for any unknown
purpose. In the event this product is used near other wireless devices
such as microwave and wireless LAN, which operate on the same
frequency band as this product, there is a possibility that
interference may occur. If interference occurs, stop the operation of
the other devices or relocate this product away from other wireless
devices before attempting to use it.

5 Correct Disposal of This Product (Waste
Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature,
indicates that it should not be disposed of, with other
household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please
separate this product from other types of wastes and
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse
of material resources.

Household users should contact either the retailer where they
purchased this product, or their local government office, for details
of where and how they can return this item for environmentally safe
recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be
mixed with other commercial waste for disposal.

6 Important Information regarding
Electromagnetic Compatibility (EMC)

This device conforms to the EN 60601-1-2:2015+A1:2021
Electromagnetic Compatibility (EMC) standard.

Further documentation in accordance with this EMC standard is
available at
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility
Refer to the EMC information for this device on the website.

7 Guidance and Manufacturer’s
Declaration

+ Hereby, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., declares that this device is
in compliance with Directive 2014/53/EU.

« The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address:
https://healthcare.omron.com/declaration-of-conformity

+ This OMRON product is produced under the strict quality system of
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan. The Core component for
OMRON blood pressure monitors, which is the Pressure Sensor, is
produced in Japan.

« Please report to the manufacturer and the competent authority of
the Member State in which you are established about any serious
incident that has occurred in relation to this device.

OMmRON

Tensiométre automatique brassard

X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Mode d’emploi 1 : Sécurité et autres informations

Pour obtenir des informations sur les symboles, se reporter a la section « Description des symboles ».
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Introduction

Merci d’avoir fait I'acquisition du tensiométre automatique brassard
OMRON. Ce tensiométre fonctionne sur le principe de I'oscillométrie
pour mesurer votre pression artérielle. Cela signifie qu'il détecte la
circulation de votre sang dans I'artére brachiale et la convertit en une
mesure numérique.

Consignes de sécurité

Ce mode d’emploi vous fournit des informations importantes sur le
tensiometre automatique brassard OMRON. Pour une utilisation sare
et correcte de ce tensiométre, LIRE et COMPRENDRE toutes ces
instructions. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou avez
des questions, contactez votre détaillant ou votre revendeur
OMRON avant d’essayer d'utiliser ce tensiométre. Pour des
informations spécifiques sur votre propre pression artérielle,

[« Itez votre médecin

Utilisation prévue

Objectif visé

Ce tensiometre numérique est congu pour mesurer la pression
artérielle et le pouls chez les patients adultes. L'appareil détecte les
pulsations cardiaques irréguliéres pendant la mesure et I'indique par
le biais d'un symbole accompagnant le résultat de la mesure.
Patients visés

Population de patients adultes

Utilisateurs visés

Population adulte (y compris les patients eux-mémes) capable de
comprendre ce mode d’emploi.

Avantage clinique

La pression artérielle du patient peut étre mesurée de fagon simple et
non invasive.

Type d'utilisation

Ce tensiomeétre est destiné a un usage multiple par plusieurs patients.
Limitation

La circonférence du bras du patient doit étre comprise entre

17 et42 cm.

Indication

Cetappareil est utilisé par des personnes en bonne santé, des patients
souffrant d’hypertension, des personnes soucieuses de leur santé,
principalement dans un cadre domestique général, et peut étre utilisé
dans un établissement de santé sous le controle de professionnels de
santé, pour mesurer la pression artérielle et le pouls.

Réception et inspection

Retirer le tensiométre et les autres composants de I'emballage et
vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Si le tensiométre ou tout
autre composant est endommagé, NE PAS L'UTILISER et consulter un
détaillant ou un revendeur OMRON.

Informations importantes sur la sécurité

Lire les informations importantes sur la sécurité dans ce mode
d’emploi avant d'utiliser ce tensiométre. Suivre attentivement le
présent mode d’emploi pour votre sécurité.

Le conserver pour s’y référer ultérieurement. Pour des informations
spécifiques sur votre propre pression artérielle, consultez votre
médecin.

Contre-indications
« NE PAS utiliser ce tensiométre sur un bras blessé ou placé sous
traitement médical.
«+ NE PAS porter le brassard sur le bras dans lequel une perfusion ou
une transfusion de sang est en cours.
« NE PAS utiliser ce tensiométre sur des nourrissons, des tout-petits,
des enfants ou des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer.

Effets secondaires

« La prise de mesures plus souvent que nécessaire peut provoquer
des ecchymoses consécutives aux interférences avec le flux sanguin.

« Le gonflage du brassard a une pression plus élevée que nécessaire
peut provoquer des ecchymoses sur le bras a I'endroit ou le
brassard est posé. REMARQUE : se reporter a I'encadré « Si votre
pression systolique est supérieure a 210 mmHg » a la fin du mode
d’emploi 2 pour plus d’informations.

« Arréter d'utiliser ce tensiomeétre et consulter votre médecin en cas
d'irritation cutanée ou de géne.

Indique une situation potentiellement
A\ Avertissement dangereuse qui, sielle n'est pas évitée, peut
entrainer la mort ou de graves Iésions.

« NE PAS ajuster le traitement (y compris modifier |'utilisation d'un
médicament ou d’un traitement) sur la base des relevés de ce
tensiometre. Suivre le traitement prescrit par votre médecin. SEUL
un médecin est qualifié pour diagnostiquer et traiter 'hypertension
et des problémes cardiaques.

« Ne JAMAIS poser un diagnostic ou vous traiter vous-méme sur la
base des mesures réalisées. TOUJOURS consulter un médecin.

- Si vous ressentez un symptome ou éprouvez une inquiétude
quelconque, consultez votre médecin.

« NE PAS reporter/arréter les controles réguliers ou les visites chez le
médecin en fonction des résultats que vous fournit ce moniteur.

« NE PAS utiliser ce tensiométre dans des lieux contenant des
équipements chirurgicaux a haute fréquence (HF), d'imagerie par
résonance magnétique (IRM) ou de tomodensitométrie (CT). Cela
risquerait de perturber le fonctionnement du moniteur et/ou de
provoquer des erreurs de mesure.

« NE PAS utiliser ce tensiométre dans des environnements riches en
oxygeéne ou a proximité de gaz inflammables.

« Consulter votre médecin avant d'utiliser ce tensiometre dans I'une
des conditions suivantes : arythmies courantes telles
qu’extrasystoles auriculaires ou ventriculaires ; fibrillation
auriculaire ; artériosclérose ; mauvaise perfusion ; diabéte ;
grossesse ; pré-éclampsie ou maladie rénale. NOTEZ que toutes ces
conditions, en plus des mouvements, tremblements ou frissons du
patient peuvent avoir un impact sur la mesure.

« Pour éviter tout risque de strangulation, conserver le tuyau a air et
le cable de I'adaptateur secteur hors de portée des bébés et des
enfants.

« Ce produit contient des petites pieéces pouvant présenter un risque
d'étouffement en cas d'ingestion par des bébés et des enfants.

Transmission des données

« Ce produit émet toujours des radiofréquences (RF) dans la bande des
2,4 GHz. NE PAS I'utiliser dans des endroits avec restrictions de RF,
comme dans un avion ou dans les hopitaux. Désactiver la fonction
Bluetooth® de ce tensiometre, ou retirer les piles et débrancher
I'adaptateur secteur dans les zones avec restrictions de RF.

Manipulation et utilisation de I'adaptateur secteur
(accessoire en option)

« NE PAS utiliser I'adaptateur secteur si le tensiométre ou le cable de
'adaptateur secteur est endommagé. Si le tensiométre ou le cable
de I'adaptateur secteur est endommagé, éteindre l'appareil et
débrancher I'adaptateur secteur immédiatement.

« BrancherI'adaptateur secteur sur la prise de tension appropriée. NE
PAS utiliser avec une multiprise.

« NEJAMAIS brancher ou débrancher I'adaptateur secteur de la prise
électrique avec les mains mouillées.

« NE PAS démonter ou tenter de réparer I'adaptateur secteur.

Manipulation et utilisation de la pile
« Garder les piles hors de la portée des bébés et des enfants.

Indique une situation potentiellement
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée,
peut entrainer des blessures mineures
ou modérées chez l'utilisateur ou le
patient, ou endommager I'appareil ou
tout autre équipement.

/\ Précaution

« Consulter votre médecin avant d'utiliser ce tensiométre sur un bras
muni d’'une perfusion intravasculaire ou sous traitement
intravasculaire, ou pourvu d’une anastomose artérioveineuse en
raison d'interférences temporaires avec le flux sanguin et du risque
de blessure.

- Siune mastectomie ou une ablation de ganglion lymphatique a été
subie, consulter un médecin avant d'utiliser ce tensiométre.

« Consulter votre médecin avant d'utiliser ce tensiometre si vous étes
atteint de graves problémes de circulation sanguine ou de troubles
sanguins car le gonflage du brassard peut causer des ecchymoses.

« NE gonfler le brassard QUE lorsqu'il enroulé autour de votre bras.

- Retirer le brassard s'il ne commence pas a se dégonfler lors d’'une
mesure.

« NE PAS utiliser ce tensiométre dans d'autres buts que la mesure de
la pression artérielle.

« Pendant la mesure, veiller a ce qu’aucun appareil mobile ou autre
appareil électrique émettant des champs électromagnétiques ne
se trouve dans un rayon de 30 cm de ce moniteur. Cela risquerait de
perturber le fonctionnement du moniteur et/ou de provoquer des
erreurs de mesure.

« NE PAS démonter ou tenter de réparer le tensiométre ou d'autres
composants. Cela pourrait compromettre la précision de lecture.
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Affichage

Bouton (de connexion) [Mémoire]
Bouton [START/STOP]
Compartiment des piles

Prise pour I'adaptateur secteur
(pour adaptateur secteur en option)

Prise a air
Brassard

Prise de gonflage

SICIVEGICIIOND

Tuyau a air

« NE PAS utiliser le tensiométre dans un endroit humide ou dans
lequel il pourrait étre éclaboussé par de I'eau. Cela risque de
I'endommager.

« NE PAS utiliser ce tensiométre dans un véhicule en mouvement,
comme une voiture ou un avion.

« NE PAS laisser tomber le tensiométre ou le soumettre a des
vibrations ou chocs violents.

« NE PAS utiliser ce tensiometre dans des endroits présentant une
humidité élevée ou faible, ou des températures élevées ou basses.
Se reporter a la section 4.

« Pendant la mesure, observer le bras pour vérifier que le tensiometre
ne provoque pas une altération prolongée de la circulation sanguine.

« NE PAS utiliser ce tensiomeétre en méme temps qu’un autre
équipement médical électrique. Cela risquerait de perturber le
fonctionnement des appareils et/ou de provoquer des erreurs de
mesure.

« Eviter de prendre un bain, de consommer de I'alcool ou de la
caféine, de fumer ou de faire du sport 30 minutes avant la mesure.

- Se reposer pendant au moins 5 minutes avant la mesure.

« Retirer les vétements moulants ou épais de votre bras lorsque vous
effectuez une mesure.

« Resterimmobile et NE PAS parler pendant la mesure.

« N'utiliser le brassard QUE sur des personnes dont la circonférence
du bras se situe dans la plage spécifiée du brassard.

« Veillez a ce que le tensiométre ait atteint la température ambiante
avant d’effectuer une mesure. Toute mesure réalisée aprés un
changement de température extréme pourrait fournir un résultat
incorrect. Il est recommandé d'attendre environ 2 heures pour que
le tensiométre se réchauffe ou se refroidisse lorsqu’il est utilisé dans
un environnement dont la température se situe dans la plage des
températures indiquées comme températures de fonctionnement,
apres qu'il a été conservé a la température de stockage maximum
ou minimum. Pour plus d’informations sur la température de
fonctionnement et de stockage/transport, se reporter a la section 4.

« NE PAS utiliser ce tensiométre aprés expiration de sa durée de vie.
Se reporter a la section 4.

« NE PAS tordre le brassard et ne pas plier excessivement le tuyau a air.

« NE PAS plier ou couder le tuyau a air pendant la réalisation d'une
mesure. Cela pourrait provoquer des Iésions par interruption du
flux sanguin.

« Pour débrancher la prise de gonflage, tirer la prise de gonflage en
plastique a la base du tuyau, et non le tuyau lui-méme.

« N'utiliser QUE I'adaptateur secteur, le brassard, les piles et les
accessoires spécifiés pour ce tensiometre. L'utilisation
d’adaptateurs secteur, brassards et piles inappropriés peut s'avérer
dangereuse pour le moniteur et/ou 'endommager.

« Utiliser UNIQUEMENT le brassard approuvé pour ce tensiométre.
L'utilisation d'autres brassards peut fausser les résultats des mesures.

« Lire et suivre la procédure « Mise au rebut correcte de ce produit »
delasection 5 pour la mise au rebut de I'appareil et des accessoires
ou piéces optionnelles utilisés.

Transmission des données

« NE PAS remplacer les piles ou débrancher I'adaptateur secteur
pendant le transfert des mesures sur I'appareil intelligent. Cela
risquerait de perturber le fonctionnement du tensiométre et
d’entrainer I'échec du transfert de vos données de pression
artérielle.

Manipulation et utilisation de I'adaptateur secteur
(accessoire en option)

« Insérer entiérement 'adaptateur secteur dans la prise.

« Pour débrancher I'adaptateur secteur de la prise, tirer délicatement
I'adaptateur secteur. NE PAS tirer sur le cable de 'adaptateur secteur.

« Lors de la manipulation du céble de I'adaptateur secteur :

NE PAS 'endommager. / NE PAS le casser. / NE PAS le modifier. /
NE PAS le pincer. / NE PAS le plier ou le tirer avec force./ NE PAS le
tordre./ NE PAS I'utiliser s'il est entortillé./ NE PAS le placer sous des
objets lourds.

« Dépoussiérer I'adaptateur secteur.

- Débrancher I'adaptateur secteur lorsqu'il nest pas utilisé.

« Débrancher I'adaptateur secteur avant de nettoyer le tensiometre.

Manipulation et utilisation de la pile

« NE PAS introduire les piles en inversant leur polarité.

« Utiliser UNIQUEMENT 4 piles alcalines ou au manganése « AA » avec
ce tensiométre. NE PAS utiliser d’autres types de piles. NE PAS
utiliser des piles neuves et usagées en méme temps. NE PAS utiliser
des piles de marques différentes en méme temps.

« Retirer les piles si le tensiométre ne doit pas étre utilisé pendant
une longue période.

« En cas de projection du liquide provenant des piles dans les yeux,
rincer immédiatement et abondamment a I'eau. Consulter
immédiatement votre médecin.

« En cas de projection du liquide provenant des piles sur votre peau,
la laver immédiatement et abondamment a I'eau tiéde. En cas
d'irritation, de blessure ou de douleur persistante, consulter votre
médecin.

« NE PAS utiliser de piles apres leur date d’expiration.

« Vérifier régulierement les piles pour vous assurer qu’elles sont en
bon état.

Remarques générales
« Pour arréter une mesure, appuyer sur le bouton [START/STOP] au
cours de la mesure.
« Lorsque la mesure est effectuée sur le bras droit, le tuyau a air doit
se trouver a coté de votre coude. Veiller a ne pas poser le bras sur le
tuyau a air.

« La pression artérielle peut étre différente entre le bras droit et le
bras gauche. Les résultats de la mesure peuvent donc étre
différents. Toujours utiliser le méme bras pour les mesures. Si les
valeurs mesurées aux deux bras sont trop différentes, consulter
votre médecin pour savoir quel bras utiliser pour les mesures.

- Noter qu'OMRON ne sera pas responsable de la perte de données
et/ou des informations sur I'application.

+ « OMRON connect » est la seule application que nous vous
recommandons d'utiliser avec votre tensiometre afin de transférer
vos données correctement.

« En cas d'utilisation d’un adaptateur secteur en option, veiller a ne
pas placer votre tensiométre a un endroit ou il est difficile de
brancher et débrancher I'adaptateur secteur.

Manipulation et utilisation de la pile

« La mise au rebut des piles usagées doit étre effectuée
conformément aux réglementations locales.

« Il se peut que les piles fournies aient une durée de vie plus courte
que des piles neuves.

« Le remplacement des piles ne supprime pas les mesures
précédentes.

Affichage/
Probléme

Cause possible

Solution

Ec

s'affiche ou il est
impossible
d'effectuer une
mesure apres que le
brassard s’est gonflé.

Si vous bougez ou
parlez pendant une
mesure, le brassard ne
se gonfle pas
suffisamment.

La pression systolique
est supérieure a

210 mmHg et il est
impossible de réaliser
une mesure.

Resterimmobile et ne
pas parler pendant la
mesure. Si « E2 »
apparait a plusieurs
reprises, gonfler le
brassard
manuellement
jusqu'a ce que la
pression systolique
soit de 30 a 40 mmHg
supérieure aux
résultats précédents.
Se reporter a la fin du
mode d’emploi 2.

E3

s'affiche

Le brassard a été
gonflé au-dela de la
pression maximale
admissible.

Ne pas toucher le
brassard et/ou plier le
tuyau a air pendant
une mesure. Pour
gonfler le brassard
manuellement, se
reporter a la fin du
mode d’emploi 2.

EY

s'affiche

Le fait de bouger ou
deparlerpendantune
mesure provoque des
vibrations qui
perturbent la mesure.

Resterimmobile et ne
pas parler pendant la
mesure.

ES

s'affiche

Le pouls n’est pas
détecté
correctement.

Poser le brassard
correctement, puis
effectuer une
nouvelle mesure.

Se reporter a la
section 6 du mode
d’emploi 2. Rester
immobile et s'asseoir
correctement
pendant la mesure.

Er

s'affiche

Le tensiometre a mal
fonctionné.

Appuyer a nouveau
sur le bouton
[START/STOPI. Si « Er »
continue de s'afficher,
contacter un
détaillant ou un
revendeur OMRON.

Le tensiometre
n‘arrive pas a se
connectera un
appareil intelligent ou
a transmettre les
données
correctement.

Suivre les indications
fournies dans
I'application
«OMRON connect ».
Sile symbole « Err »
s'affiche encore aprés
la vérification de
I'application,
contacter un
détaillant ou un
revendeur OMRON.

s'affiche

B @

s'affiche

_M_"
WV
ne clignote pas
pendant une mesure

Le pouls nest pas
détecté
correctement.

Poser le brassard
correctement, puis
effectuer une
nouvelle mesure.

Se reporterala
section 6 du mode
d’emploi 2. Rester
immobile et s'asseoir
correctement
pendant la mesure.
Sile symbole de
pulsations cardiaques

irrégulie
égulieres « »

continue de s'afficher,
il est recommandé de
consulter un médecin.

P

clignote

Le tensiometre est en
attente de jumelage
avec l'appareil
intelligent.

Sereporter ala
section 5 du mode
d’emploi 2 pour le
jumelage du
tensiometre avec
I'appareil intelligent,
ou appuyer sur le
bouton [START/STOP]
pour annuler le
jumelage et éteindre
le tensiometre.

L
-7

clignote

« Plus de 24 mesures
ne sont pas
transférées.

« Le tensiométre
n’est pas jumelé
avec un appareil
intelligent.

« Les piles ont été
remplacées.

Jumeler avec
I'application

« OMRON connect »
ou transférer les
mesures dans
I'application pour
pouvoir les conserver
en mémoire dans
I'application. Ce
symbole disparaitra.

Th

clignote

Les piles sont faibles.

Il est recommandé de
remplacer les 4 piles
par des neuves. Se
reporter a la section 4
du mode d’emploi 2.

H =et:h

s'affiche ou le
tensiometre s'éteint
accidentellement
pendant une
mesure.

Rien ne s'affiche sur
I'affichage du
tensiometre.

Les piles sont
épuisées.

Remplacer
immédiatement les
4 piles par des piles
neuves. Se reporter a
la section 4 du mode
d’emploi 2.

Les polarités des piles
ne sont pas
correctement
alignées.

Vérifier que les piles
sont correctement
installées. Se reporter
alasection4dumode
d’emploi 2.

Les résultats
semblent trop hauts
ou trop bas.

La pression artérielle varie constamment. De
nombreux facteurs, y compris le stress, I'heure
de la journée et/ou la fagon dont vous posez
le brassard, peuvent avoir une incidence sur
votre pression artérielle. Se reporter aux
sections 2, 6 et 7 du mode d’emploi 2.

Un autre probléme
de communication
se produit.

Suivre les instructions affichées sur I'appareil
intelligent ou consulter la section « Aide » de
I'application « OMRON connect » pour obtenir
de l'aide. Si le probléme persiste, contacter
votre détaillant ou votre revendeur OMRON.

Un autre probleme
se produit.

Appuyer sur le bouton [START/STOP] pour
arréter le tensiometre, puis appuyer une
nouvelle fois dessus pour effectuer une
mesure. Si le probléme persiste, retirer toutes
les piles et atteindre 30 secondes. Réinstaller
ensuite les piles. Si le probleme persiste,
contacter votre détaillant ou votre revendeur

OMRON.

2 Garantie limitée

Merci d'avoir acheté un produit OMRON. Ce produit est fabriqué a
I'aide de matériaux de haute qualité et les plus grands soins ont été
apportés a sa fabrication. Il est congu pour vous apporter un haut
niveau de confort, a condition de l'utiliser et de I'entretenir
correctement, conformément aux indications du mode d’emploi.
Ce produit est garanti par OMRON pour une période de 5 ans apres la
date d’achat. La qualité de la fabrication, de la main d’ceuvre et des
matériaux est garantie par OMRON. Pendant cette période de
garantie, OMRON réparera ou remplacera le produit défectueux ou
tout piéce défectueuse sans facturer la main d'ceuvre ni les piéces.
La garantie ne couvre aucun des éléments suivants :
A. Frais et risques liés au transport.
B. CoUts des réparations et/ou des défauts résultant de réparations
effectuées par des personnes non agréées.
C. Controles et maintenance périodiques.

1 Messages d’erreur et dépannage

Sil'un des problémes ci-dessous se produit pendant la mesure,
vérifier qu’aucun autre appareil électrique ne se trouve a moins de
30 cm du tensiometre. Sile probléme persiste, se reporter au tableau

ci-dessous.

Affichage/
Probléme

Cause possible

Solution

E

s'affiche ou le
brassard ne se gonfle
pas.

Le bouton
[START/STOP] a été
utilisé alors que le
brassard n’est pas en
place.

Appuyerunenouvelle
fois sur le bouton
[START/STOP] pour
éteindre le
tensiometre.

La prise de gonflage
n’est pas entiérement
insérée dans le
tensiometre.

Brancher la prise de
gonflage fermement.

Le brassard n’est pas
correctement posé.

Poser le brassard
correctement, puis
effectuer une
nouvelle mesure.
Se reportera la
section 6 du mode
d’emploi 2.

Le brassard laisse
échapper de I'air.

Remplacer le brassard
par un brassard neuf.
Sereporterala
section 13 du mode
d’emploi 2.

D. Défaillance ou usure de piéces optionnelles ou d'autres accessoires
autres que I'appareil principal lui-méme, a moins que cela ne soit
explicitement garanti ci-dessus.

E. Couts résultant de la non-acceptation d’une réclamation (ces colts
seront facturés).

F. Dommages quelconques, y compris dommages personnels
d’origine accidentelle ou résultant d’une utilisation inappropriée.

G. Le service d'étalonnage n’est pas inclus dans la garantie.

H. Les piéces optionnelles ont une garantie de un (1) an a partir de la
date d’achat. Les piéces optionnelles comprennent, sans y étre
limitées, les éléments suivants : brassard et tuyau du brassard.

Siun entretien autitre de la garantie est requis, s'adresser au détaillant
chez lequel le produit a été acheté ou a un revendeur OMRON agréé.
Pour les adresses, se référer a I'emballage/a la documentation du
produit ou a votre détaillant spécialisé. Si vous rencontrez des
difficultés a trouver le service client OMRON, rendez-vous sur notre
site Internet (www.omron-healthcare.com) pour trouver leurs
coordonnées.

La réparation ou le remplacement sous garantie ne donne pas droit a
une extension ou a un renouvellement de la période de garantie.

La garantie ne s'applique que si le produit complet est retourné,
accompagné de la facture/du ticket de caisse d’origine établi(e) au
nom du consommateur par le détaillant.

3 Maintenance

3.1 Maintenance

Pour protéger votre tensiometre contre des dommages éventuels,
procéder comme suit :

Toute modification non autorisée par le fabricant annulera la garantie
utilisateur.

/\ Précaution

NE PAS démonter ou tenter de réparer le tensiometre ou d'autres
composants. Cela pourrait compromettre la précision de lecture.

3.2 Stockage
« Conserver votre tensiomeétre et ses composants dans un endroit
propre et sdr.
« Plier délicatement le tuyau a air dans le brassard. Remarque : ne pas
plier ou tordre excessivement le tuyau a air.
« Ne pas stocker votre tensiométre et les autres composants :

- Si votre tensiometre et les autres composants sont mouillés.

- Dans des endroits soumis a des températures extrémes, a
I'humidité, a la lumiére directe du soleil, a la poussiére ou a des
vapeurs corrosives telles que I'eau de Javel.

- Dans des endroits exposés a des vibrations ou a des chocs.

3.3 Nettoyage du tensiométre

« Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou volatils.

« Utiliser un chiffon doux et sec ou un chiffon doux imprégné de
détergent doux (neutre) pour nettoyer votre tensiométre et le
brassard, puis les sécher a I'aide d’un chiffon sec.

- Ne pas laver ou immerger votre tensiométre et le brassard ou les
autres composants dans I'eau.

« Ne pas utiliser d’essence, de diluant ou autre solvant pour nettoyer
votre tensiométre, le brassard et les autres composants.

3.4 Etalonnage et entretien

« Des tests rigoureux ont été réalisés afin de garantir la précision de
ce tensiometre et de lui assurer une longue durée de vie.

« Il est généralement recommandé de faire inspecter I'appareil tous
les deux ans afin de garantir son bon fonctionnement et sa
précision. Veuillez contacter votre revendeur OMRON agréé ou le
service clientele dOMRON a I'adresse indiquée sur I'emballage ou
dans la documentation fournie.

4 Spécifications

Catégorie du produit Sphygmomanomeétres

électroniques

Tensiométre automatique
brassard

Description du produit

Modeéle (réf.) X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Affichage Affichage numérique LCD

Plage de pressions du brassard 0 a 299 mmHg

Plage de mesure de la pression
artérielle

SYS:60 a 260 mmHg
DIA:40a 215 mmHg

Plage de mesure du pouls 40 a 180 pulsations/min.

Précision Pression : £3 mmHg

Pouls : +5 % de la mesure affichée

Méthode de mesure Méthode oscillométrique

Méthode de transmission Bluetooth® Low Energy

Communication sans fil Plage de fréquences : 2,4 GHz
(2400 - 2483,5 MHz) /
Modulation : GFSK

Puissance rayonnée efficace :

<20dBm

Mode de fonctionnement Fonctionnement continu

Tensiometre : [P21

Adaptateur secteur en option :
P21 (HHP-CMO1 / HHP-AMO1) ou
1P22 (HHP-BFHO1)

Classification IP

Valeur nominale 6VCC4W

Source d’alimentation 4 piles « AA» 1,5V ou adaptateur
secteur en option
(ENTREE CA 100-240V

50-60Hz0,12-0,065 A)

Environ 900 mesures (avec des
piles alcalines neuves et le
brassard inclus. Dépend du type
de pile et de brassard.)

Durée de vie des piles

Tensiométre : 5 ans ou aprés
30000 utilisations. / Brassard :

5 ansouaprés 10 000 utilisations. /
Adaptateur secteur en option :
5ans

Durée de vie

+10°Ca+40°C/15a90 % HR
(sans condensation) /
800 a 1060 hPa

Conditions d'utilisation

Conditions de stockageetde ~ -20°Ca+60°C/10a 90 % HR

transport (sans condensation)
Poids Tensiométre : environ 260 g

(sans les piles)

Brassard : environ 170 g
Dimensions Tensiometre : environ 98 mm (P) x

79 mm (H) x 138 mm (L) /
Brassard : environ 145 mm X
594 mm (tuyau a air: 750 mm)

17 a 42 cm (brassard inclus :
22a42cm)

Circonférence du brassard
applicable au tensiométre

Mémoire Mémorise jusqu’a 30 résultats

Tensiométre, brassard
(HEM-RML31), 4 piles AA,
Modes d’emploi 1 et 2

Contenu

Equipement ME alimenté en
interne (en cas d'utilisation
exclusive de piles)

Equipement ME de classe Il (en cas
d'utilisation de I'adaptateur
secteur en option)

Protection contre les chocs
électriques

Piece appliquée Type BF (brassard)

Remarque

« Ces spécifications sont sujettes a
modification sans préavis.

« Ce tensiométre fait I'objet d’'un
examen clinique conformément
aux exigences de la norme
EN ISO 81060-2:2014, et est conforme a la norme
EN ISO 81060-2:2019+A1:2020+A2:2024 (a I'exception des
patientes enceintes et souffrant de pré-éclampsie). Lors de I'étude
de validation clinique, K5 a été utilisé sur 85 sujets afin de
déterminer la pression artérielle diastolique.

« La classification IP indique le degré de protection fourni par les
boitiers conformément a la norme CEl 60529. Ce tensiométre et
I'adaptateur secteur en option sont protégés contre les corps
solides de 12,5 mm de diametre et plus, le doigt par exemple.

Le tensiométre et I'adaptateur secteur en option HHP-CMO01 et
HHP-AMO1 sont protégés contre les chutes verticales de gouttes
d’eau susceptibles de provoquer des problemes pendant une
utilisation normale. L'adaptateur secteur en option HHP-BFHO1 est
protégé contre les chutes obliques de gouttes d’eau susceptibles
de provoquer des problémes pendant une utilisation normale.

« Le mode de fonctionnement est classifié conformément a la norme
CEI60601-1.

« Ce tensiometre communique avec un appareil intelligent via
Bluetooth Low Energy. Le jumelage nécessite une interaction de la
part de I'utilisateur et les données transmises sont chiffrées.

Aogroser

A propos des interférences de communication sans fil

L'option Bluetooth du produit est utilisée pour se connecter a des
applications dédiées sur des appareils mobiles afin de synchroniser
les données de date/heure de I'appareil mobile avec le produit, et
pour synchroniser les données de mesure du produit avec I'appareil
mobile. Le traitement ultérieur des données sur I'appareil mobile est
laissé a la discrétion de I'utilisateur. Ce produit fonctionne dans une
bande ISM sans licence a 2,4 GHz ou toute tierce partie peut
intercepter les ondes radio, délibérément ou accidentellement, dans
un butinconnu. Si ce produit est utilisé a proximité d’autres appareils
sans fil comme un four a micro-ondes et un LAN sans fil, utilisant la
méme bande de fréquences que ce produit, il est possible que des
interférences se produisent. Si c’est le cas, arréter les autres appareils
ou éloigner ce produit des autres appareils sans fil avant d’essayer de
l'utiliser.

5 Mise au rebut correcte de ce produit
(déchets d’équipements électriques et
électroniques)

Ce marquage sur le produit ou sa documentation
indique qu'il ne doit pas étre éliminé en fin de vie utile
avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrélée des déchets pouvant
porter préjudice a I'environnement ou a la santé
humaine, veuillez séparer ce produit des autres types
de déchets et le recycler de facon responsable. Vous
favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources
matérielles.

Les particuliers sont invités a contacter le distributeur leur ayant
vendu le produit ou a se renseigner aupres de leur mairie/maison
communale pour savoir ot et comment ils peuvent rapporter ce
produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de I'environnement.
Les entreprises sont invitées a contacter leur fournisseur et a
consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit
pas étre mis au rebut avec les autres déchets commerciaux.

6 Informations importantes sur la
compatibilité électromagnétique (CEM)

Cet appareil est conforme a la norme EN 60601-1-2:2015+A1:2021
Compatibilité électromagnétique (CEM).

D’autres documents relatifs a la norme CEM sont disponibles sur
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility
Se reporter aux informations relatives a la norme CEM pour cet
appareil, disponibles sur le site Web.

7 Conseils et déclaration du fabricant

« OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., déclare par la présente que cet
appareil est conforme a la directive 2014/53/UE.

« Le texte intégral de la déclaration de conformité UE peut étre
consulté a I'adresse Internet suivante :
https://healthcare.omron.com/declaration-of-conformity

« Ce produit OMRON est fabriqué selon le systeme de qualité strict
d’'OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japon. Le composant-clé de ce
tensiometre OMRON, c’est-a-dire le capteur de pression, est
fabriqué au Japon. )}

« Signaler au fabricant et aux autorités compétentes de I'Etat
membre dans lequel vous étes établi tout incident grave qui s'est
produit impliquant cet appareil.

OMmRON

Automatisches Oberarm-Blutdruckmessgerat

X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Gebrauchsanweisung 1: Sicherheitshinweise und andere Informationen
Informationen zu den Symbolen finden Sie im Abschnitt ,Beschreibung der Symbole”.

C)) Intelli
Y sense

Einfiihrung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das automatische Oberarm-
Blutdruckmessgerat von OMRON entschieden haben. Dieses
Blutdruckmessgerat verwendet zur Blutdruckmessung die
oszillometrische Methode. Das bedeutet, dass dieses Messgerét die
Bewegung lhres Blutes durch lhre Oberarmarterie erkennt und diese
Bewegungen in einen digitalen Messwert umwandelt.
Sicherheitshinweise

Diese Gebrauchsanweisung enthalt wichtige Informationen zum au-
tomatischen Oberarm-Blutdruckmessgerat von OMRON. Um die si-
chere und ordnungsgeméfe Verwendung dieses Messgerates
sicherzustellen, missen Sie alle Anweisungen LESEN und VERSTEHEN.
Wenn Sie die Anweisungen nicht verstehen oder Fragen dazu ha-
ben, wenden Sie sich an lhren OMRON Einzelhdndler oder Vertreter,
bevor Sie das Messgerit verwenden. Fiir ausfiihrliche Informatio-
nen zu lhrem Blutdruck wenden Sie sich bitte an lhren Arzt.

Verwendungszweck

Verwendungszweck

Das Gerét ist ein digitales Messgerat zur Messung von Blutdruck und
Pulsfrequenz bei erwachsenen Patienten. Dieses Gerat erkennt das
Auftreten unregelméaBiger Herzschldage wahrend der Messung und
zeigt dies zusammen mit dem Messergebnis durch ein Symbol an.
Vorgesehene Patienten

Erwachsene

Vorgesehene Benutzer

Erwachsene (dazu kénnen auch die Patienten selbst gehdren), die in
der Lage sind, diese Gebrauchsanweisung zu verstehen.
Klinischer Nutzen

Der Blutdruck des Patienten kann ganz unkompliziert auf nicht
invasive Weise gemessen werden.

Art der Anwendung

Das Blutdruckmessgerét ist zur (mehrfachen) vielfachen Verwendung
durch mehrere Patienten vorgesehen.

Einschrankung

Der Armumfang des Patienten muss 17-42 cm betragen.
Indikation

Das Gerét ist fur die Verwendung durch gesunde Personen, Patienten
mit Bluthochdruck oder gesundheitsbewusste Personen, hauptsachlich
in einer nicht-klinischen Umgebung (Haushaltsgebrauch) oder in einer
Gesundheitseinrichtung unter der Aufsicht von medizinischem

Fachpersonal zur Messung von Blutdruck und Pulsfrequenz vorgesehen.

Priifung des Packungsinhaltes

Nehmen Sie das Messgerat und die zugehérigen Komponenten aus
der Verpackung und tiberprifen Sie alles auf Unversehrtheit. Ist das
Messgerat oder eine Komponente beschédigt, darf das Messgeréat
NICHT VERWENDET werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an lhren
OMRON:-Einzelhdndler oder Vertreter.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie die Wichtigen Sicherheitsinformationen in dieser
Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Messgerat verwenden. Halten Sie
sich aus Sicherheitsgriinden genau an diese Gebrauchsanweisung.
Bewahren Sie sie zum spéteren Nachschlagen auf. Fiir ausfiihrliche
Informationen zu lhrem Blutdruck wenden Sie sich bitte an lhren
Arzt.

Kontraindikationen

« Dieses Messgerat NICHT an einem verletzten Arm oder an einem
Arm anwenden, der medizinisch behandelt wird.

+ Die Manschette NICHT wéhrend einer Infusion oder Bluttransfusion
anlegen.

« Das Messgerat NICHT bei Babys, Kleinkindern, Kindern oder
Personen verwenden, die ihren Willen nicht ausdriicken kénnen.

Nebenwirkungen

» Werden die Messungen haufiger als notwendig durchgefiihrt,
kénnen sich durch die Beeintrachtigung des Blutflusses
Blutergusse bilden.

«» Aufpumpen auf einen hoheren Druck als notwendig kann am Arm,
wo die Manschette angelegt ist, zu Blutergussen fiihren. HINWEIS:
Weitere Informationen finden Sie unter ,Wenn lhr systolischer Druck
héher ist als 210 mmHg” am Ende der Gebrauchsanweisung 2.

« Verwenden Sie dieses Messgerat nicht mehr und wenden Sie sich
an lhren Arzt, wenn Hautirritationen oder Beschwerden auftreten.

Zeigt eine moglicherweise gefahrliche Situation
A\ Warnhinweis an, die wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod
oder zu sehr schweren Verletzungen fiihren kann.

« Nehmen Sie aufgrund der Messergebnisse dieses Blutdruckmess-
gerdtes KEINE Anderungen an lhrer Medikation oder an bestehen-
den Therapien vor. Nehmen Sie die Medikamente wie von lhrem
Arzt verschrieben. NUR ein Arzt ist qualifiziert, um Bluthochdruck
und Herzerkrankungen zu diagnostizieren und zu behandeln.

« Die Messwerte sollten NIE zur Eigendiagnose oder Selbstbehandlung
herangezogen werden. Wenden Sie sich IMMER an lhren Arzt.

« Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Symptome auftreten oder
wenn Sie Bedenken haben.

« Die Ergebnisse dieses Blutdruckmessgerdtes sollten Sie NICHT dazu
veranlassen, regelmaBige Vorsorgeuntersuchungen oder
Arzttermine aufzuschieben oder auszusetzen.

« Dieses Messgerat NICHT in Bereichen mit Hochfrequenz-
Chirurgiegeraten, MRT-Geraten oder CT-Scannern verwenden. Dies
konnte zu einer Fehlfunktion des Messgerétes flihren
und/oder eine ungenaue Messung verursachen.

- Dieses Messgerat NICHT in sauerstoffangereicherten Umgebungen
oder in der Ndhe brennbarer Gase verwenden.

« Wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Messgerat in
folgenden Féllen verwenden: hédufig auftretende Arrhythmien wie
zum Beispiel atriale oder ventrikulare Extrasystolen oder
Vorhofflimmern, Arteriosklerose, schlechte Durchblutung, Diabetes,
Schwangerschaft, Praeklampsie, Nierenerkrankungen. BEACHTEN
Sie, dass diese Erkrankungen sowie Bewegung, Zittern oder
Schlottern des Patienten den Messwert beeintrachtigen kénnen.

« Der Luftschlauch und das Netzteilkabel sollten auBer Reichweite
von Sauglingen, Kleinkindern und Kindern aufbewahrt werden, da
Strangulationsgefahr besteht.

« Dieses Produkt enthdlt Kleinteile, die bei Verschlucken eine Ersti-

ckungsgefahr fiir Sduglinge, Kleinkinder und Kinder darstellen kdnnen.

Dateniibertragung

« Dieses Produkt strahlt dauerhaft Hochfrequenzen (HF) im
2,4-GHz-Band ab. Die Verwendung dieses Produktes an Orten, an
denen die Nutzung von HF-Geréaten eingeschrénkt sind, etwa in
Flugzeugen oder in Krankenhdusern, wird nicht empfohlen. An
Orten, an denen die Nutzung von HF-Geraten eingeschrankt ist,
sollte die Bluetooth®-Funktion des Messgerdtes ausgeschaltet
oder die Batterien entnommen und das Netzteil aus der Steckdose
gezogen werden.

Handhabung und Verwendung des Netzteils
(optionales Zubehor)

« Verwenden Sie das Netzteil NICHT, wenn das Messgerat oder das
Netzteilkabel beschadigt ist. Ist das Messgerat oder das Kabel
beschadigt, schalten Sie das Gerét aus und ziehen Sie sofort das
Netzteil aus der Steckdose.

« SchlieBen Sie das Netzteil an einer geeigneten Steckdose an.
SchlieBen Sie das Gerat NICHT an einer Mehrfachsteckdose an.

« Stecken Sie das Netzteil NIE mit nassen Handen in die Steckdose
stecken oder ziehen es heraus.

« Das Netzteil NICHT zerlegen oder versuchen, es selbst zu reparieren.

Batterie-Handhabung und -verwendung

« Bewahren Sie die Batterien fir Sduglinge, Kleinkinder und Kinder
unzugénglich auf.

Zeigt eine moglicherweise gefahrliche Situa-
tion an, die wenn sie nicht vermieden wird, zu
leichten oder mittelschweren Verletzungen
des Benutzers oder des Patienten oder Gera-
teschdden beziehungsweise Schaden an
anderen Gegensténden fiihren kann.

/\ Vorsicht

« Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Messgerdt an einem Arm mit
intravasalem Zugang bzw. intravaskularer Therapie oder AV-Ableitung
(arteriovendse Ableitung) verwenden, da die voriibergehende
Beeintrachtigung des Blutflusses zu Verletzungen fiihren kann.

« Wenn bei lhnen eine Brustamputation oder eine
Lymphknotenausraumung durchgefiihrt wurde, fragen Sie lhren
Arzt, bevor Sie dieses Messgerat verwenden.

« Personen mit ernsthaften Durchblutungsstérungen oder
Blutkrankheiten sollten vor Verwendung des Messgerétes ihren
Arzt konsultieren, da das Aufpumpen der Manschette zur Bildung
von Blutergussen fiihren kann.

» Pumpen Sie die Manschette NUR auf, wenn sie am Oberarm
angelegt wurde.

« Nehmen Sie die Manschette ab, wenn wéahrend der Messung kein
Luftablass erfolgt.

« Dieses Messgerat NUR zum Messen des Blutdrucks verwenden.
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Display
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(fur das optionale Netzteil)
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Luftschlauch
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« Stellen Sie wahrend der Messung sicher, dass sich kein Mobilgerat
oder anderes elektrisches Gerat, das elektromagnetische Felder
erzeugt, in einem Abstand von 30 cm um dieses Messgerat
befindet. Dies kdnnte zu einer Fehlfunktion des Messgerétes fiihren
und/oder eine ungenaue Messung verursachen.

Das Messgerat und andere Komponenten NICHT zerlegen oder
versuchen, diese selbst zu reparieren. Dies kdnnte falsche
Messwerte hervorrufen.

« NICHT an einem feuchten Ort verwenden oder an Orten, an denen
das Risiko besteht, dass Wasserspritzer auf das Messgerat
gelangen. Anderenfalls kann das Messgerat beschadigt werden.
Dieses Messgerat NICHT in einem sich bewegenden Fahrzeug
verwenden, etwa in einem Auto oder Flugzeug.

« Dieses Messgerat NICHT fallen lassen oder starken Erschiitterungen
oder Vibrationen aussetzen.

Dieses Messgerat NICHT an Orten mit hoher oder niedriger
Luftfeuchtigkeit bzw. hohen oder niedrigen Temperaturen
verwenden. Details dazu finden Sie im Abschnitt 4.

Beobachten Sie wahrend der Messung lhren Arm, um zu vermeiden,
dass die Blutzirkulation unnétig lange unterbunden wird.
Verwenden Sie das Messgerat NICHT gleichzeitig mit anderen
medizinischen elektrischen Geraten (ME-Geréaten). Dies kdnnte zu
einer Fehlfunktion der Geréte fiihren und/oder eine ungenaue
Messung verursachen.

Mindestens 30 Minuten vor der Messung sind Baden, Alkohol- und
Koffeingenuss, Rauchen, Sport und Essen zu meiden.

Ruhen Sie sich vor der Messung mindestens 5 Minuten aus.
Entfernen Sie enge oder dicke Kleidungsstticke von Ihrem Arm,
bevor Sie die Messung durchfiihren.

Halten Sie wéhrend der Messung still und sprechen Sie NICHT.
Verwenden Sie die Manschette nur bei Personen mit dem fiir die
Manschette angegebenen Oberarmumfang.

Bringen Sie das Messgerat vor der Messung auf Raumtemperatur.
Messungen, die nach einem gré3eren Temperaturwechsel
vorgenommen werden, kdnnen ungenau sein. Es wird empfohlen,
das Messgerat etwa 2 Stunden lang auf die in den
Betriebsbedingungen angegebene Umgebungstemperatur zu
bringen, wenn es zuvor bei maximaler oder minimaler
Aufbewahrungstemperatur gelagert wurde. Weitere
Informationen zur Betriebs- , Lager- und Transporttemperatur
finden Sie in Abschnitt 4.

Verwenden Sie das Messgerdt nach Ablauf der Nutzungsdauer
NICHT mebhr. Details dazu finden Sie im Abschnitt 4.

Die Manschette und den Luftschlauch NICHT tibermé&Big knicken.
Den Luftschlauch wéhrend der Messung NICHT zusammendriicken
oder knicken. Dies kann durch Unterbrechung des Blutflusses
Verletzungen zur Folge haben.

Fassen Sie am Stecker und nicht am Schlauch an, wenn Sie den
Kunststoff-Luftschlauchstecker aus dem Schlauchende ziehen.
Verwenden Sie NUR Netzteile, Manschetten, Batterien und andere
Zubehorteile, die speziell fuir dieses Gerat bestimmt sind. Die
Verwendung nicht zugelassener Netzteile, Manschetten und
Batterien kann das Messgerat beschadigen und/oder zu Gefahren
im Zusammenhang mit dem Messgerét fiihren.

« Verwenden Sie NUR die fir dieses Messgerat zugelassene
Manschette. Die Verwendung anderer Manschetten kann zu
falschen Messergebnissen fiihren.

« Lesen und befolgen Sie vor der Entsorgung des Gerates, von
Zubehor oder von optionalen Teilen die Hinweise unter ,Korrekte
Entsorgung dieses Produktes” in Abschnitt 5.

Dateniibertragung

- Tauschen Sie die Batterien NICHT aus und trennen Sie das Netzteil
NICHT, wéhrend Ihre Messwerte an Ihr Smartphone oder Tablet tiber-
tragen werden. Dies kann zu Fehlfunktionen dieses Messgerates und
zu Fehlern bei der Ubertragung lhrer Blutdruckwerte fiihren.

Handhabung und Verwendung des Netzteils
(optionales Zubehor)

« Stecken Sie das Netzteil vollstandig in die Steckdose.

« Ziehen Sie beim Trennen des Netzteils von der Steckdose aus Sicher-
heitsgriinden am Stecker. Ziehen Sie NICHT am Kabel des Netzteils.

« Korrekter Umgang mit dem Netzteilkabel:

NICHT beschédigen. / NICHT unterbrechen. / NICHT manipulieren. /
NICHT einklemmen. / NICHT gewaltsam biegen oder ziehen. /
NICHT verdrehen. / NICHT verwenden, wenn es zu einem Knauel
aufgewickelt ist. / NICHT unter schwere Gegenstande legen.

« Befreien Sie das Netzteil von Staub.

- Trennen Sie das Netzteil, wenn das Geréat nicht verwendet wird.

« Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose vor der Reinigung des
Messgerates.

Batterie-Handhabung und -verwendung

« Die Batterien NICHT in verkehrter Richtung (Pole auf den falschen
Seiten) einsetzen.

« Verwenden Sie firr dieses Messgerat ausschlieB3lich 4 Alkali- oder Man-
ganbatterien vom Typ AA. KEINE anderen Batterietypen verwenden.
KEINE neuen und gebrauchten Batterien zusammen verwenden. KEINE
unterschiedlichen Batteriemarken zusammen verwenden.

« Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Messgerat tiber einen
ldngeren Zeitraum nicht benutzt wird.

« Wenn Batteriesdure in Ihre Augen gelangt, splilen Sie diese sofort mit
reichlich klarem Wasser aus. Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.

« Wenn Batteriesdure auf Ihre Haut oder lhre Kleidung gelangt,
spllen Sie diese sofort mit reichlich klarem, lauwarmem Wasser ab.
Wenn weiterhin Hautreizung, Verletzung oder Schmerzen
bestehen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

« Verwenden Sie Batterien NICHT nach dem Ablaufdatum.

« Prifen Sie die Batterien regelmaBig, um sicherzustellen, dass sie
sich im guten Betriebszustand befinden.

Allgemeine Hinweise
« Zum Beenden der Messung kann wéhrenddessen die Taste
[START/STOP] gedriickt werden.
« Wenn Sie die Messung am rechten Arm durchfihren, sollte sich der
Luftschlauch an der Seite lhres Ellenbogens befinden. Achten Sie
darauf, dass Ihr Arm nicht auf dem Luftschlauch liegt.

yy B
« Der Blutdruck kann sich zwischen dem rechten und linken Arm
unterscheiden. Die gemessenen Blutdruckwerte kdnnen daher
unterschiedlich sein. Verwenden Sie immer denselben Arm fir
Messungen. Falls sich die Werte zwischen beiden Armen deutlich
unterscheiden, sollten Sie mit lhrem Arzt absprechen, welchen Arm
Sie fir Messungen verwenden.
« Beachten Sie, dass OMRON nicht fiir den Verlust von Daten
und/oder Informationen in der App haftet.
- OMRON connect ist die einzige App, die wir zur korrekten
Datentibertragung von lhrem Messgerat empfehlen.

« Verwenden Sie das Messgerét bei Verwendung eines optionalen
Netzteils nicht an einem Ort, an dem Sie das Netzteil nur schwer

.
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Display/Fehler

Mégliche Ursache

Losung

Ed

wird angezeigt oder
nach Aufpumpen
derManschettekann
keine Messung
durchgefiihrt
werden.

Wenn Sie wahrend
der Messung
sprechen oder sich
bewegen, wird die
Manschette nicht
korrekt aufgepumpt.

Der systolische
Blutdruck liegt Gber
210 mmHg und es
kann keine Messung
durchgefiihrt werden.

Halten Sie still und
sprechen Sie wahrend
der Messung nicht.
Wenn ,E2" wiederholt
angezeigt wird,
pumpen Sie die
Manschette manuell
auf, bis der systolische
Druck um 30 bis

40 mmHg tiber Ihrem
letzten Messergebnis
liegt. Details dazu
finden Sie am Ende von
Gebrauchsanweisung 2.

E3

erscheint

Die Manschette
wurde tiber dem
maximal zuldssigen
Druck aufgepumpt.

Die Manschette
wahrend der Messung
nichtanfassen bzw. den
Luftschlauch nicht
knicken. Informationen
zum manuellen
Aufpumpen der
Manschette finden Sie
am Ende von
Gebrauchsanweisung 2.

EY

erscheint

Wenn Sie wahrend
der Messung
sprechen oder sich
bewegen, entstehen
Vibrationen, welche
die Messung
beeintrachtigen.

Halten Sie still und
sprechen Siewahrend
der Messung nicht.

ES

erscheint

Die Pulsfrequenz wird
nicht korrekt erkannt.

Legen Sie die
Manschette korrekt
an und messen Sie
erneut. Details dazu
finden Sie in
Abschnitt 6 von
Gebrauchs-
anweisung 2. Halten
Sie still und setzen Sie
sich wéhrend der
Messung richtig hin.

Er

erscheint

Esist ein
Funktionsfehler des
Messgerdtes
aufgetreten.

Driicken Sie die Taste
[START/STOP] erneut.
Falls ,Er” weiterhin
angezeigt wird,
wenden Sie sich an
lhren OMRON-
Einzelhdndler oder
Vertreter.

E

erscheint

Das Messgerat kann
nicht mit einem
Smartphone oder
Tablet verbunden
werden oder die
Daten kénnen nicht
korrekt Ubertragen
werden.

Befolgen Sie die
Anweisungen in der
App OMRON connect.
Falls Err nach
Befolgen der App-
Anweisungen
weiterhin angezeigt
wird, wenden Sie sich
an lhren OMRON-
Einzelhdndler oder
Vertreter.

/N Vorsicht

Das Messgerat und andere Komponenten NICHT zerlegen oder versuchen,
diese selbst zu reparieren. Dies konnte falsche Messwerte hervorrufen.

3.2 Lagerung
« Bewahren Sie das Messgerdt und die Komponenten an einem
sauberen und sicheren Ort auf.
- Legen Sie den Luftschlauch vorsichtig gefaltet in die Manschette.
Hinweis: Biegen oder knicken Sie den Luftschlauch nicht tibermaBig.
« Beachten Sie weiterhin Folgendes zur Lagerung des Messgerates
und der Komponenten:

- Das Messgerat und die Komponenten diirfen nicht in nassem
Zustand gelagert werden.

- Orte, die extremen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, direktem
Sonnenlicht, Staub oder dtzenden Dampfen, wie etwa Bleichmitteln,
ausgesetzt sind, sind als Aufbewahrungsorte nicht geeignet.

- Orte, die Erschitterungen oder StoBen ausgesetzt sind, sind als
Aufbewahrungsorte nicht geeignet.

3.3 Reinigen des Messgerites

« Keine Scheuermittel oder fliichtigen Reinigungsmittel verwenden.

« Reinigen Sie das Messgerat und die Manschette mit einem weichen
trockenen Tuch oder einem weichen, mit mildem (neutralem)
Reinigungsmittel befeuchteten Tuch und wischen Sie anschlieend
mit einem trockenen Tuch nach.

+ Messgerat und Manschette oder andere Komponenten dirfen
nicht mit Wasser abgewaschen oder in Wasser getaucht werden.

« Zum Reinigen des Messgerates und der Manschette kein Benzin,
Verdiinner oder dhnliche Lésungsmittel verwenden.

3.4 Kalibrierung und Wartung

- Die Genauigkeit dieses Blutdruckmessgerates wurde sorgfaltig gepruft
und im Hinblick auf eine lange nutzbare Lebensdauer entwickelt.

+ Es wird im Allgemeinen empfohlen, bei dem Messgerat alle zwei
Jahre eine Messtechnische Kontrolle durchfiihren zu lassen, um die
korrekte Funktion und die Genauigkeit des Gerdtes sicherzustellen.
Wenden Sie sich an Ihren autorisierten OMRON-Fachhéndler oder
OMRON-Kundendienst, dessen Adresse auf der Verpackung oder
den beigelegten Broschiiren angegeben ist.

4 Technische Daten

Elektronische
Blutdruckmessgerdte

Produktkategorie

Automatisches Oberarm-
Blutdruckmessgerat

Produktbeschreibung

Modell (Artikelnummer) X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Display Digitales LCD-Display

Manschettendruckbereich 0 bis 299 mmHg

Messbereich fiir
Blutdruckmessung

SYS: 60 bis 260 mmHg
DIA: 40 bis 215 mmHg

Messbereich fiir Puls 40 bis 180 Schlage/Min.

Genauigkeit Druck: + 3 mmHg

Puls: + 5 % des angezeigten Werts
Messmethode Oszillometrische Methode
Ubertragungsmethode Bluetooth® Low Energy

Drahtlose Kommunikation Frequenzbereich: 2,4 GHz
(2.400-2.483,5 MHz) /
Modulation: GFSK

Effektive Strahlungsleistung:

<20dBm

erscheint

B @

erscheint

_M_“
A4
blinkt nicht wahrend
einer Messung

Die Pulsfrequenz wird
nicht korrekt erkannt.

Legen Sie die
Manschette korrekt
an und messen Sie
erneut. Details dazu
finden Sie in
Abschnitt 6 von
Gebrauchs-
anweisung 2. Halten
Sie still und setzen Sie
sich wéhrend der
Messung richtig hin.
Wenn das Symbol fur
unregelmafigen

Herzschlag

weiterhin angezeigt
wird, sollten Sie sich
an lhren Arzt wenden.

P

blinkt.

Das Messgerat wartet
auf die Kopplung mit
dem Smartphone
oder Tablet.

Informationen zur
Kopplung lhres
Messgerates mit
lhrem Smartphone
oder Tablet finden Sie
in Abschnitt 5 von
Gebrauchs-
anweisung 2. Sie
kénnen auch die Taste
[START/STOP]
driicken, um die
Kopplung
abzubrechen und Ihr
Messgerat
auszuschalten.

» Mehrals 24
Messwerte werden
nicht Gbertragen.

« Ihr Messgerat ist
nicht mit einem
Smartphone oder
Tablet gekoppelt.

- Die Batterien
wurden
ausgetauscht.

Ubertragen Sie lhre
Messwerte in die App
OMRON connect, um
sie dort zu speichern.
AnschlieBend wird
das Symbol nicht
mehr angezeigt.

blinkt.

Der Ladestand der
Batterien ist niedrig.

Es wird empfohlen, alle
4 Batterien gleichzeitig
durch neue zu ersetzen.
Details dazu finden Sie
in Abschnitt 4 von
Gebrauchsanweisung 2.
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wird angezeigt oder
das Messgerat
schaltet sich
wahrend einer
Messung unerwartet
aus.

Auf dem Display des
Messgerates wird
nichts angezeigt.

Die Batterien sind leer.

Ersetzen Sie umgehend
alle 4 Batterien durch
neue. Details dazu
finden Siein Abschnitt 4
von
Gebrauchsanweisung 2.

Die Batteriepole sind
nicht richtig
ausgerichtet.

Uberpriifen Sie, ob die
Batterien richtig
eingesetzt sind. Details
dazu finden Sie in
Abschnitt 4 von
Gebrauchsanweisung 2.

Die Messwerte
erscheinen zu hoch
oder zu niedrig.

Der Blutdruck schwankt standig. Viele
Faktoren einschlie3lich Stress, Tageszeit und
Lage der Manschette kénnen den Blutdruck
beeinflussen. Lesen Sie dazu die Abschnitte 2,
6 und 7 in der Gebrauchsanweisung 2.

Sonstige
Kommunikationspro
bleme

Befolgen Sie die auf dem Smartphone oder
Tablet angezeigten Anweisungen oder rufen
Sie die Hilfesektion in der App OMRON
connect auf. Falls das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich an lhren OMRON-
Einzelhdndler oder -Vertreter.

Sonstige Probleme

Driicken Sie die Taste [START/STOP], um das
Messgerat auszuschalten. Driicken Sie die Tas-
te dann erneut, um eine Messung durchzu-
fiihren. Wenn das Problem weiterhin auftritt,
entnehmen Sie alle Batterien und warten Sie
30 Sekunden. Setzen Sie anschlieend die
Batterien wieder ein. Falls das Problem weiter-
hin besteht, wenden Sie sich an Ihren
OMRON-Einzelhdndler oder -Vertreter.

2 Eingeschriankte Garantie
Vielen Dank fiir den Kauf eines OMRON-Produkts. Diese Produkt

anschlieBen und trennen kénnen.
Batterie-Handhabung und -verwendung
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemaf den geltenden

Bestimmungen.

- Die mitgelieferten Batterien haben eventuell eine kiirzere
Lebensdauer als neue Batterien.
« Beim Ersetzen der Batterien werden die letzten Messwerte nicht gel6scht.

1 Fehlermeldungen, Fehlersuche und -behebung

Sollte wéhrend der Messung eines der folgenden Probleme auftreten,
stellen Sie zundchst sicher, dass sich keine anderen elektrischen
Geréte in einem Abstand von weniger als 30 cm zum Messgerat
befinden. Sollte das Problem weiterhin bestehen, beachten Sie die

nachstehende Tabelle.

E

erscheint oder die
Manschette pumpt
nicht auf.

gedriickt, wéhrend
die Manschette nicht
angelegt war.

Display/Fehler |Magliche Ursache Loésung
Die Taste . -
[START/STOP] wurde Driicken Sie die Taste

[START/STOP] erneut,
um das Messgerat
auszuschalten.

Der Luftschlauch-
stecker wurde nicht
korrekt in das Messge-
rat eingesteckt.

Stecken Sie den
Luftschlauchstecker
fest ein.

Die Manschette
wurde nicht richtig
angelegt.

Legen Sie die
Manschette korrekt an
und messen Sie erneut.
Details dazu finden Sie
in Abschnitt 6 von
Gebrauchsanweisung 2.

Die Manschette
verliert Luft/hat ein
Leck.

Die Manschette durch
eine neue ersetzen.
Details dazu finden Sie
in Abschnitt 13 von
Gebrauchsanweisung 2.

wurde aus hochwertigen Materialien und mit gro8er Sorgfalt

hergestellt. Es wurde entwickelt, um Ihnen ein hohes MaR an Komfort

zu geben, sofern es korrekt betrieben und gewartet wird, wie in der

Gebrauchsanweisung beschrieben.

OMRON ubernimmt fr dieses Produkt eine Garantie fiir die Zeitdauer

von 5 Jahren nach dem Kauf. OMRON garantiert die korrekte

Konstruktion, Fertigung und Materialien fiir dieses Produkt. Wahrend

dieser Garantiedauer Gibernimmt OMRON, ohne Gebiihren fiir

Arbeiten oder Teile zu erheben, die Reparatur bzw. den Austausch

defekter Produkte oder defekter Teile.

Folgende Fille werden nicht durch die Garantie abgedeckt:

A. Transportkosten und -risiken.

Kosten fiir Reparaturen bzw. Defekte, die durch Reparaturen

unbefugter Personen entstanden sind.

RegelmaBige Uberprifung und Instandhaltung.

Ausfall oder Verschleil3 optionaler Teile oder anderen Zubehors

aufBer dem Hauptgerét selbst, auler oben ausdriicklich garantiert.

Kosten, die durch eine Anspruchsverweigerung entstehen (hier

werden Gebiihren erhoben).

Schéden jeglicher Art, einschlieB8lich Personenschaden, die

versehentlich oder durch unsachgeméBen Gebrauch entstanden.

. Kalibrierungsdienste sind nicht in der Gewéhrleistung enthalten.

. Fur optionale Teile gilt eine Gewéhrleistung von einem (1) Jahr
nach dem Kauf. Zu den optionalen Teilen geh6ren unter anderem
die folgenden Teile: Manschette und Manschettenschlauch.

Falls Garantieleistungen in Anspruch genommen werden missen,
wenden Sie sich an den Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde,
oder einen autorisierten OMRON-Vertreter. Die Adresse finden Sie auf
der Produktverpackung/den Broschiiren oder erhalten Sie bei lhrem
Fachhéandler. Die Kontaktdaten fiir den OMRON-Kundendienst finden
Sie auf unserer Website www.omron-healthcare.com.

Eine Reparatur oder ein Austausch im Rahmen der Garantie fiihrt
nicht zu einer Verlangerung oder Erneuerung der Garantiedauer.

Die Garantie wird nur gewahrt, wenn das komplette Produkt
zusammen mit der Originalrechnung/dem Kassenbeleg fir den
Kunden ausgestellt durch den Handler zuriickgesandt wird.

=

I ™ m onN

3 Wartung

3.1 Wartung

Damit das Messgerét nicht beschadigt wird, bitte Folgendes beachten:
Veranderungen oder Modifikationen, die vom Hersteller nicht
genehmigt sind, fihren zum Erléschen der Benutzergarantie.

Betriebsart Dauerbetrieb

IP-Klassifizierung Messgerat: IP21
Optionales Netzteil:
IP21 (HHP-CMO1 / HHP-AMO1)

oder P22 (HHP-BFHO1)

Nenngréen 6VDC, 4 W

4 AA-Batterien 1,5V oder
optionales Netzteil
(Eingangsleistung 100-240 VAC,
50-60 Hz, 0,12-0,065 A)

Stromquelle

Batterielebensdauer Ca. 900 Messungen (mit neuen
Alkalibatterien und mitgelieferter
Manschette; je nach Art der

Batterie und Manschette)

Nutzungsdauer (Betriebszeit) ~ Messgerat: 5 Jahre oder maximal
30.000 Anwendungen. /
Manschette: 5 Jahre oder maximal
10.000 Anwendungen. /

Optionales Netzteil: 5 Jahre

+10 bis +40 °C/ 15 bis 90 %
relative Luftfeuchtigkeit
(ohne Kondensation) /

800 bis 1.060 hPa

Betriebsbedingungen

-20 bis +60 °C/ 10 bis 90 % relative
Luftfeuchtigkeit
(ohne Kondensation)

Lagerungs-/
Transportbedingungen

Gewicht Messgerat: ca. 260 g (ohne
Batterien)
Manschette: ca. 170 g
Abmessungen Messgerat: ca. 98 mm (B) x

79 mm (H) x 138 mm (L) /
Manschette: ca. 145 mm x
594 mm (Luftschlauch: 750 mm)

Manschettenumfang fiir dieses 17 bis 42 cm (mitgelieferte

Messgerat Manschette: 22 bis 42 cm)
Speicher Maximal 30 Messwerte
Inhalt Messgerat, Manschette

(HEM-RML31), 4 AA-Batterien,
Gebrauchsanweisung 1 und 2

Schutz vor Stromschlagen ME-Gerédt mit interner Versorgung
(bei reinem Batteriebetrieb)
Gerat der Klasse Il ME (wenn das

optionale Netzteil verwendet wird)

Anwendungsteil Typ BF (Manschette)

Hinweis

« Anderung dieser technischen Daten ohne Ankiindigung
vorbehalten.

« Dieses Messgerat wurde gemaf3 den Anforderungen der Norm
EN ISO 81060-2:2014 klinisch getestet und entspricht den
Anforderungen der Norm EN ISO 81060-2:2019+A1:2020+A2:2024
(ausgenommen flir Schwangere und Praeklampsie-Patientinnen).
In der klinischen Validierungsstudie wurde K5 zur Messung des
diastolischen Blutdrucks bei 85 Probanden verwendet.

- Die IP-Klassifizierung gibt den Schutzgrad von Gehdusen gemaf3
IEC 60529 an. Dieses Messgerat und das optionale Netzteil sind
gegentber festen Fremdkorpern mit einem Durchmesser ab
12,5 mm - etwa einem Finger — geschiitzt. Das Messgerat und das
optionale Netzteil HHP-CM01 und HHP-AMO1 sind gegen vertikal
fallende Wassertropfen geschiitzt, die im Normalbetrieb Probleme
verursachen kénnen. Das optionale Netzteil HHP-BFHO1 ist gegen
schrég fallende Wassertropfen geschiitzt, die im Normalbetrieb
Probleme verursachen kénnen.

« Die Betriebsart entspricht der Klassifizierung nach IEC 60601-1.

« Das Messgerat kommuniziert Giber Bluetooth Low Energy mit einem
Smartphone oder Tablet. Das Koppeln erfordert eine Interaktion des
Benutzers. Die Uibertragenen Daten werden verschlisselt.

Hinweise auf Stérungen der drahtlosen Kommunikation

Die Bluetooth-Option dieses Produkts wird fiir das Herstellen einer
Verbindung zu dedizierten Apps auf Smartphones oder Tablets
verwendet, um Datums- und Uhrzeitdaten des mobilen Gerats mit
dem Produkt zu synchronisieren und Messdaten des Produkts mit dem
mobilen Gerét zu synchronisieren. Die weitere Handhabung von Daten
auf dem Smartphone oder Tablet liegt im Ermessen des Benutzers.
Dieses Produkt arbeitet im lizenzfreien ISM-Band bei 2,4 GHz, wo Dritte
die Funkwellen absichtlich oder versehentlich fiir unbekannte Zwecke
abfangen kénnen. Wird dieses Produkt in der Nahe anderer drahtloser
Gerate wie Mikrowellengerate und WLAN-Geréte verwendet, die das
gleiche Frequenzband wie dieses Produkt verwenden, kdnnen
Stérungen auftreten. Beenden Sie bei auftretenden Stérungen den
Betrieb der anderen Geréte oder verwenden Sie dieses Produkt nichtin
der Néhe anderer drahtloser Geréte.

5 Korrekte Entsorgung dieses Produktes
(Elektro- und Elektronik-Altgerate)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der
dazugehdrigen Literatur gibt an, dass es nach seiner
Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen
Haushaltsmiill entsorgt werden darf.

Entsorgen Sie dieses Produkt bitte getrennt von
anderen Abféllen, um der Umwelt bzw. der
menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte
Miillbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerat,
um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen
zu fordern.

Private Nutzer sollten den Héndler, bei dem das Produkt gekauft
wurde, oder die zustandigen Behorden kontaktieren, umin
Erfahrung zu bringen, wo und wie sie das Gerat auf
umweltfreundliche Weise recyceln kénnen.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und
die Bedingungen des Kaufvertrags prufen. Dieses Produkt darf nicht
zusammen mit anderem Gewerbemdill entsorgt werden.

6 Wichtige Informationen zur
elektromagnetischen Vertraglichkeit
(EMV)

Dieses Gerat entspricht der Norm EN 60601-1-2:2015+A1:2021 zur
elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV).

Weitere Informationen zur Konformitat mit dieser EMV-Norm sind
dokumentiert unter:
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility
Beachten Sie die EMV-Informationen zu diesem Gerat auf unserer
Webseite.

7 Zeichenerklarung und
Herstellererklarung

« OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. erklart hiermit, dass dieses Gerat
den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

« Der vollstandige Text der EU-Konformitétserklarung ist unter der
folgenden Internetadresse verfiigbar:
https://healthcare.omron.com/declaration-of-conformity

« Dieses OMRON-Produkt wurde unter Einhaltung des strengen
Qualitatssystems von OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan,
hergestellt. Das Herzstiick fir OMRON-Blutdruckmessgeréte, der
Drucksensor, wird in Japan hergestellt.

- Bitte melden Sie dem Hersteller und der zustéandigen Behorde des
Mitgliedstaates, in dem Sie ansassig sind, alle schweren Vorfélle, die
sich im Zusammenhang mit diesem Gerét ereignet haben.



OmRON

Misuratore automatico di pressione arteriosa da braccio

X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Manuale di istruzioni 1: Sicurezza e altre informazioni

Per informazioni sui simboli, consultare la sezione “Descrizione dei simboli”.

C)) Intelli
Y sense

Introduzione

Grazie per aver acquistato il misuratore automatico di pressione
arteriosa da braccio OMRON. Questo misuratore di pressione misura
la pressione arteriosa mediante il metodo oscillometrico. Cio significa
che questo misuratore rileva la pressione del sangue attraverso
I'arteria brachiale e converte la pressione in una misura digitale.

Istruzioni di sicurezza

Questo manuale di istruzioni fornisce all'utilizzatore informazioni
importanti sul misuratore automatico di pressione arteriosa da braccio
OMRON. Per garantire I'utilizzo sicuro e corretto di questo misuratore,
LEGGERE e COMPRENDERE le presenti istruzioni nella loro interezza.
Se non si comprendono le presenti istruzioni o si hanno eventuali
domande, contattare il rivenditore o il distributore OMRON prima
di utilizzare il misuratore. Per informazioni specifiche riguardo la
propria pressione arteriosa, consultare il medico curante.

Destinazione d’uso

Finalita prevista

Questo dispositivo &€ un misuratore digitale destinato alla misurazione
della pressione arteriosa e della frequenza delle pulsazioni nei
pazienti adulti. Il dispositivo rileva la presenza di battito cardiaco
irregolare durante la misurazione e la indica con un simbolo insieme
al risultato della stessa.

Pazienti ai quali & destinato il prodotto
Popolazione di pazienti adulti
Utilizzatori ai quali & destinato il prodotto

Popolazione adulta (inclusi i pazienti stessi) in grado di comprendere
il presente manuale di istruzioni.

Vantaggi clinici

La pressione arteriosa del paziente puo essere misurata in modo non
invasivo e semplice.

Tipo di utilizzo

Questo misuratore e destinato a utilizzi multipli da parte di piu pazienti.
Limitazioni

La circonferenza del braccio del paziente deve essere compresa tra
17e42cm.

Indicazioni

Questo dispositivo viene utilizzato da individui sani, pazienti con
ipertensione, pazienti attenti alla propria salute, principalmente in
situazioni domestiche generiche, e puo essere utilizzato in una
struttura sanitaria sotto il controllo di operatori sanitari, per misurare
la pressione arteriosa e le pulsazioni.

Ricezione e ispezione

Estrarre dalla confezione il misuratore e gli altri componenti e
ispezionare il tutto per rilevare eventuali danni. Se il misuratore o un
qualsiasi altro componente & danneggiato, NON UTILIZZARLO e
rivolgersi al rivenditore o al distributore OMRON.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Prima di usare il misuratore, leggere attentamente la sezione
“Informazioni importanti sulla sicurezza” nel presente manuale di
istruzioni. Per la propria sicurezza, attenersi completamente al
presente manuale di istruzioni.
Conservare il manuale per farvi riferimento in futuro. Per informazioni
specifiche riguardo la propria pressione arteriosa, consultare il
medico curante.
Controindicazioni
« NON utilizzare il misuratore su un braccio ferito o sottoposto a cure
mediche.
- NON applicare il bracciale sul braccio mentre lo stesso viene
sottoposto a fleboclisi o trasfusione sanguigna.
« NON usare il misuratore su neonati, bambini o persone che non
siano in grado di esprimersi.

Effetti collaterali

- Eseguire la misurazione piu spesso del necessario puo causare la for-
mazione di ecchimosi dovute a interferenze nel flusso sanguigno.

« Il gonfiaggio a una pressione maggiore del necessario puo causare
ecchimosi sul braccio nell’area di applicazione del bracciale.
NOTA: fare riferimento al paragrafo “Se la pressione sistolica &
superiore a 210 mmHg" nella parte finale del manuale di istruzioni
2 per ulteriori informazioni.

« In caso di irritazioni cutanee o altri problemi, smettere di utilizzare
il misuratore e rivolgersi al medico curante.

Indica una situazione potenzial-
A\ Avvertenza mente pericolosache, se non evitata,
puo causare lesioni gravi o la morte.

« NON modificare le dosi dei farmaci (inclusi i cambiamenti nell'utiliz-
zo di un qualsiasi farmaco o trattamento) in base alle misurazioni
ottenute con il presente misuratore di pressione arteriosa. Assume-
re i farmaci secondo la dose prescritta dal proprio medico curante.
SOLO i medici sono idonei ad emettere una diagnosi di ipertensio-
ne e patologie cardiache e prescrivere i relativi trattamenti.

« NON eseguire autonomamente diagnosi né auto-prescrizioni di farmaci
in base ai valori delle misurazioni. Consultare SEMPRE il medico curante.

« Se si dovessero riscontrare eventuali sintomi o problemi, rivolgersi
al proprio medico curante.

- NON rimandare né interrompere i controlli o le visite mediche di
routine in base ai risultati ottenuti con il presente misuratore.

« NON utilizzare il misuratore in aree in cui siano presenti apparecchi
chirurgici ad alta frequenza (AF) o apparati per risonanza
magnetica (RM) o scanner per tomografia computerizzata (TC).
Cio potrebbe determinare il funzionamento errato del misuratore
e/o dare luogo a risultati imprecisi.

« NON utilizzare il misuratore in ambienti ricchi di ossigeno o in
prossimita di gas infiammabili.

« Consultare il medico curante prima di utilizzare il misuratore in pre-
senza di aritmie comuni quali battito atriale o ventricolare prema-
turo oppure fibrillazione atriale, arteriosclerosi, scarsa perfusione,
diabete, gravidanza, preeclampsia o malattie renali. NOTA: la pre-
senza di una di queste patologie, oltre al movimento, tremore o bri-
vidi da parte del paziente, puo influire sui valori della misurazione.

« Per evitareirischi di strangolamento, tenere il tubo dell’aria e il cavo
dell’alimentatore CA lontani da neonati e bambini.

« Questo prodotto contiene componenti di piccole dimensioni che pos-
sono causare rischi di soffocamento se ingeriti da neonati e bambini.

Trasmissione dati

« Questo prodotto emette sempre radiofrequenze (RF) nella banda
2,4 GHz. NON utilizzare il prodotto in luoghi soggetti a limitazioni
per quanto concerne le radiofrequenze, ad esempio in aereo o negli
ospedali. Nelle aree soggette a limitazioni per quanto concerne le
radiofrequenze, disattivare la funzione Bluetooth® del misuratore
oppure rimuovere le batterie e scollegare I'alimentatore CA.

Gestione e utilizzo dell’alimentatore CA (accessorio opzionale)

« NON utilizzare I'alimentatore CA se il misuratore o il cavo
dell'alimentatore CA appaiono danneggiati. Se il misuratore o il
cavo sono danneggiati, spegnere I'alimentazione e scollegare
immediatamente I'alimentatore CA.

« Inserire I'alimentatore CA in una presa di tensione corretta.

NON utilizzare con prese multiple.

« Non collegare né scollegare MAI I'alimentatore CA dalla presa
elettrica con le mani bagnate.

- NON smontare né tentare di riparare I'alimentatore CA.

Gestione e utilizzo delle batterie
« Mantenere le batterie fuori dalla portata di bambini e neonati.

Indica una situazione potenzial-
mente pericolosa che, se non evi-
tata, puo causare lesioni di lieve o
media entita all’'utente o al paziente
oppure causare danni all’apparec-
chio o altri danni materiali.

/\ Precauzione

« Consultare il medico curante prima di utilizzare il misuratore su un
braccio ove sia presente un accesso o una terapia endovascolare
oppure uno shunt artero-venoso (AV), a causa dell'interferenza
temporanea sul flusso sanguigno che potrebbe causare lesioni.

« Le persone che hanno subito una mastectomia o un‘asportazione dei
linfonodi devono consultare il medico prima di usare il misuratore.

« Consultare il medico curante prima di usare il misuratore se si &
affetti da gravi problemi circolatori o disturbi del sangue, in quanto
il gonfiaggio del bracciale puo causare ecchimosi.

- Gonfiare il bracciale SOLO quando & posizionato intorno al braccio.

« Rimuovere il bracciale se questo non inizia a sgonfiarsi durante una
misurazione.

« NON usare il misuratore per scopi diversi dalla misurazione della
pressione arteriosa.

« Durante la misurazione, verificare che non siano presenti, entro 30 cm di
distanza dal misuratore, dispositivi portatili o altri dispositivi elettrici che
emettono campi elettromagnetici. Cio potrebbe determinare il funzio-
namento errato del misuratore e/o dare luogo a risultati imprecisi.

- NON smontare né tentare di riparare il misuratore o gli altri
componenti. Questo pud determinare risultati imprecisi.

« NON utilizzare in luoghi in cui sia presente umidita o in cui il
misuratore possa essere soggetto a schizzi d’acqua. Si rischia di
danneggiare il misuratore.
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Display

Pulsante [Memory] (Connessione)
Pulsante [START/STOP]

Vano batterie

Presa per alimentatore CA
(per I'alimentatore CA opzionale)

Presa per il tubo dell’aria
Bracciale
Attacco del tubo dell’aria

Tubo dell’aria

SICIIVNGICIIOND

« NON utilizzare il misuratore in un veicolo in movimento, ad
esempio in automobile o in aereo.

« NON lasciar cadere né sottoporre il misuratore a urti violenti o a vibrazioni.
« NON usare il misuratore in luoghi con umidita eccessiva o insufficiente
né a temperature troppo alte o basse. Fare riferimento alla sezione 4.

« Durante la misurazione, osservare il braccio per assicurarsi che il misura-
tore non stia causando problemi prolungati alla circolazione del sangue.

« NON utilizzare il misuratore contemporaneamente ad altri apparati
elettromedicali (EM). Cio potrebbe determinare il funzionamento
errato dei dispositivi e/o dare luogo a risultati imprecisi.

« Evitare di fare il bagno, non assumere bevande alcoliche o a base di
caffeina, non fumare, non svolgere attivita fisica né mangiare per
almeno 30 minuti prima di eseguire una misurazione.

« Riposare per almeno 5 minuti prima di eseguire una misurazione.

« Togliere dal braccio eventuali indumenti eccessivamente aderenti
o spessi quando si esegue la misurazione.

« Rimanere fermi e NON parlare mentre si esegue la misurazione.

« Utilizzare il bracciale SOLO su persone con una circonferenza del brac-
cio compresa nell'intervallo specifico al quale € destinato il bracciale.

« Assicurarsi che il misuratore si sia adattato alla temperatura ambiente
prima di effettuare una misurazione. Se la misurazione viene eseguita
dopo un cambiamento drastico di temperatura, si rischia di ottenere
un risultato impreciso. E consigliabile attendere per circa 2 ore che il
misuratore si riscaldi o si raffreddi quando il misuratore deve essere
utilizzato in un ambiente con una temperatura che rientra tra quelle
specificate nelle condizioni operative dopo essere stato conservato
alla temperatura di conservazione massima o minima. Per ulteriori
informazioni sulla temperatura di funzionamento e di conservazione/
trasporto, fare riferimento alla sezione 4.

« NON utilizzare il misuratore dopo il termine del periodo di durata
operativa. Fare riferimento alla sezione 4.

- NON piegare eccessivamente il bracciale né il tubo dell’aria.

- NON piegare né attorcigliare il tubo dell’aria mentre si esegue una
misurazione. Si rischia di causare lesioni dovute all'interruzione del
flusso sanguigno.

« Per rimuovere I'attacco del tubo dell'aria, tirarlo afferrandolo
dall'attacco in plastica alla base del tubo e non dal tubo stesso.

« Utilizzare SOLO Il'alimentatore CA, il bracciale, le batterie e gli
accessori specificati per questo misuratore. L'uso dialimentatori CA,
bracciali e batterie non supportati pud danneggiare e/o esporre a
potenziali rischi il misuratore.

« Usare SOLO il bracciale approvato per questo misuratore.

L'uso di bracciali differenti puo causare risultati errati.

« Per smaltire I'apparecchio ed eventuali accessori o componenti
opzionali di ricambio usati, leggere e attenersi alle indicazioni
relative al “Corretto smaltimento del prodotto” nella sezione 5.

Trasmissione dati

« NON sostituire le batterie né scollegare I'alimentatore CA mentre i
risultati vengono trasferiti al dispositivo smart. Si rischia di causare
il funzionamento errato del misuratore e il mancato trasferimento
dei dati relativi alla pressione arteriosa.

Gestione e utilizzo dell’alimentatore CA (accessorio opzionale)

« Inserire a fondo I'alimentatore CA nella presa di corrente.

- Quando si scollega I'alimentatore CA dalla presa, assicurarsi di
estrarre il cavo tenendolo dall’alimentatore in modo sicuro.

NON estrarre I'alimentatore CA tirando il cavo.

- Quando si maneggia il cavo dell’alimentatore CA:

NON danneggiare il cavo. / NON rompere il cavo. / NON

manomettere il cavo./ NON incastrare il cavo./ NON piegare né tirare
con forza il cavo./NON attorcigliare il cavo./ NON utilizzare il cavo se
e avvolto su se stesso./ NON posizionare il cavo sotto oggetti pesanti.

« Spolverare spesso |'alimentatore CA.

« Scollegare I'alimentatore CA dalla corrente quando non viene
utilizzato.

« Scollegare I'alimentatore CA dalla corrente prima di pulire il misuratore.

Gestione e utilizzo delle batterie

« NON inserire le batterie con le polarita allineate in modo errato.

« Utilizzare per il misuratore SOLO 4 batterie alcaline o al manganese
ditipo “AA”. NON utilizzare altri tipi di batterie. NON adoperare
contemporaneamente batterie nuove e usate. NON adoperare
contemporaneamente batterie di marche diverse.

« Rimuovere le batterie se non si intende utilizzare il misuratore per
un periodo di tempo prolungato.

- Seil liquido delle batterie dovesse entrare a contatto con gli occhi,
lavare immediatamente con abbondante acqua corrente.
Consultare immediatamente il medico curante.

« Se il liquido delle batterie dovesse entrare a contatto con la pelle, la-
vare immediatamente con abbondante acqua tiepida. Se dovessero
persistere irritazioni, lesioni o dolore, consultare il medico curante.

« NON utilizzare le batterie dopo la data di scadenza indicata.

« Controllare periodicamente le batterie per verificare che siano nelle
condizioni operative corrette.

Note di carattere generale

« Per interrompere una misurazione, premere il pulsante
[START/STOP] durante I'esecuzione di una misurazione.

« Quando si esegue la misurazione al braccio destro, il tubo dell’aria
dovra trovarsi in posizione laterale rispetto al gomito. Prestare
attenzione a non appoggiare il braccio sul tubo dell'aria.

« La pressione arteriosa puo differire tra il braccio destro e il braccio
sinistro, dando luogo a valori di misurazione differenti. Utilizzare
sempre lo stesso braccio per le misurazioni. Se i valori presentano

Indicazione sul
display/
Problema

Possibile causa

Soluzione

E3

viene visualizzato

Il bracciale é stato
gonfiato a una
pressione superiore a
quella massima
consentita.

Non toccare il
bracciale né piegare il
tubo dell’aria mentre
si esegue una
misurazione. Se il
bracciale viene
gonfiato
manualmente, fare
riferimento alla parte
finale del manuale di
istruzioni 2.

EY

Muoversi o parlare
durante la
misurazione causa
delle vibrazioni che

Rimanere fermi e non
parlare durante la

ES

viene visualizzato

La frequenza delle
pulsazioni non viene
rilevata
correttamente.

viene visualizzato | disturbano la misurazione.
misurazione.
Applicare
correttamente il

bracciale, quindi
eseguire un‘altra
misurazione. Fare
riferimento alla
sezione 6del manuale
di istruzioni 2.
Rimanere fermi e
sedere nel modo
corretto durante la
misurazione.

Er

viene visualizzato

Il misuratore non ha
funzionato
correttamente.

Premere nuovamente
il pulsante
[START/STOPI.

Se viene visualizzato
ancora il simbolo “Er”,
contattare il
rivenditore o il
distributore OMRON.

E

viene visualizzato

I misuratore non € in
grado di collegarsi al
dispositivo smart o di
trasmettere
correttamente i dati.

Attenersi alle
istruzioni fornite nella
app “OMRON
connect”. Se “Err”
continua a essere
visualizzato dopo il
controllo della app,
rivolgersi al
rivenditore o al
distributore OMRON.

viene visualizzato

[o]
ARO)

viene visualizzato

WA.“
A4
non lampeggia

durante la
misurazione

La frequenza delle
pulsazioni non viene
rilevata
correttamente.

Applicare
correttamente il
bracciale, quindi
eseguire un‘altra
misurazione. Fare
riferimento alla
sezione 6del manuale
di istruzioni 2.
Rimanere fermi e
sedere nel modo
corretto durante la
misurazione.

Seil simbolo di battito
cardiaco irregolare

“”continua ad

apparire, &
consigliabile
consultare il medico
curante.

P

lampeggia

Il misuratore & in
attesa di associarsi
con il dispositivo
smart.

Per associare il
misuratore con il
proprio dispositivo
smart, fare
riferimento alla
sezione 5del manuale
di istruzioni 2 oppure
premere il pulsante
[START/STOP] per
annullare
I'associazione e
spegnere il
misuratore.

L
i

lampeggia

- Non vengono
trasferiti piu di
24 risultati.

« [ misuratore non e
associato ad un
dispositivo smart.

« Le batterie sono
state sostituite.

Associare o trasferire i
risultati alla app
“OMRON connect”in
modo da poterli
conservare in
memoria nella app; in
tal modo, questo
simbolo scomparira.

Th

lampeggia

Le batterie sonoin via
di esaurimento.

Si consiglia di
sostituire
contemporaneament
e tutte e 4 le batterie
con batterie nuove.
Fare riferimento alla
sezione 4del manuale
diistruzioni 2.

Al
le
viene visualizzato
oppure il misuratore
si spegne
inaspettatamente
durante una
misurazione.

Sul display del
misuratore non
appare nulla.

Le batterie sono
esaurite.

Sostituire
immediatamente
tutte e 4 le batterie
con batterie nuove.
Fare riferimento alla
sezione 4del manuale
di istruzioni 2.

La polarita delle
batterie non
allineata
correttamente.

Controllare
I'installazione delle
batterie per
verificarne il corretto
posizionamento. Fare
riferimento alla
sezione 4del manuale
di istruzioni 2.

I risultati appaiono
troppo alti o troppo
bassi.

La pressione arteriosa varia costantemente.
Diversi fattori, tra cui lo stress, I'ora del giorno
e/o il modo in cui viene indossato il bracciale,
possono influire sulla pressione arteriosa.
Rivedere le sezioni 2, 6 e 7 del manuale di

istruzioni 2.

Si verificano
problemi di
comunicazione di
altra natura.

Attenersi alle istruzioni visualizzate sul
dispositivo smart, oppure visitare la sezione
“Guida” della app “OMRON connect” per
ottenere ulteriore supporto. Se il problema
persiste, contattare il rivenditore o il

distributore OMRON.

Premere il pulsante [START/STOP] per

delle differenze sostanziali tra le due braccia, rivolgersi al medico
curante per sapere su quale braccio effettuare le misurazioni.

« Sitenga presente che OMRON non puo essere considerata responsa-
bile per la perdita dei dati e/o delle informazioni presenti nella app.

- “OMRON connect” & I'unica app da noi consigliata per I'utilizzo con
il misuratore per trasferire correttamente i dati.

« Quando si utilizza un alimentatore CA opzionale, assicurarsi di non
posizionare il misuratore in luoghi in cui risulti difficile inserire ed
estrarre |'alimentatore CA dalla presa.

Gestione e utilizzo delle batterie

- Lo smaltimento delle batterie esaurite deve essere eseguito in
osservanza delle normative locali.

« Le batterie fornite in dotazione possono presentare una durata
inferiore rispetto a batterie nuove.

- Quando si sostituiscono le batterie, i risultati precedenti non

vengono cancellati.

1 Messaggi di errore e risoluzione dei problemi

Se durante la misurazione si dovesse verificare uno dei problemi
riportati di seguito, assicurarsi che non siano presenti altri dispositivi
elettrici entro 30 cm di distanza dal misuratore. Se il problema
persiste, fare riferimento alla tabella che segue.

Indicazione sul
display/ Possibile causa Soluzione
Problema
Il pulsante Premere nuovamente
[START/STOP] e stato | il pulsante

E

viene visualizzato
oppure il bracciale
non si gonfia.

premuto senza aver
applicato il bracciale.

[START/STOP] per
spegnere il misuratore.

L'attacco del tubo
dell’aria non e inserito
afondo nel misuratore.

Inserire correttamen-
te l'attacco del tubo
dell'aria.

Il bracciale non é stato
applicato
correttamente.

Applicare corretta-
mente il bracciale,
quindi eseguire un’al-
tra misurazione. Fare
riferimento alla
sezione 6delmanuale
diistruzioni 2.

Perdite di aria dal
bracciale.

Sostituire il bracciale.
Fare riferimento alla
sezione 13 del ma-
nuale diistruzioni 2.

Ec

viene visualizzato
oppure non &
possibile completare
la misurazione dopo
il gonfiaggio del
bracciale.

Muoversi o parlare
durante la
misurazione causa un
gonfiaggio
insufficiente del
bracciale.

La pressione sistolica
€ superiore a

210 mmHg, pertanto
non & possibile
eseguire una
misurazione.

Rimanere fermi e non
parlare durante la
misurazione.

Se compare
ripetutamente
I'indicazione “E2”,
gonfiare il bracciale
manualmente fino a
raggiungere una
pressione sistolica da
30 a40 mmHg
superiore rispetto ai
risultati ottenuti in
precedenza. Fare
riferimento alla parte
finale del manuale di
istruzioni 2.

spegnere il misuratore, quindi premerlo
nuovamente per eseguire una misurazione.

Slu\gl}srzgsciaaftr:o Se il problema persiste, rimuovere tutte le
groblema batterie e attendere 30 secondi. Quindi,

reinserire le batterie. Se il problema persiste,
contattare il rivenditore o il distributore
OMRON.

2 Garanzialimitata

Grazie per aver acquistato un prodotto OMRON. Questo prodotto e sta-
to costruito impiegando materiali di alta qualita ed é stato realizzato
con estrema cura. Il dispositivo & progettato per offrire all'utilizzatore un
livello di comfort elevato, purché venga usato nel modo corretto e ge-
stito secondo le indicazioni fornite nel manuale di istruzioni.

Il prodotto e garantito da OMRON per un periodo di 5 anni a partire

dalla data di acquisto. La correttezza di realizzazione, la competenza

tecnica e i materiali utilizzati per questo prodotto sono garantiti da

OMRON. Nell'ambito del periodo di garanzia, OMRON riparera o

sostituira il prodotto difettoso o eventuali componenti difettosi, senza

alcun costo per la manodopera o i componenti di ricambio.

La garanzia non copre in alcun caso quanto segue:

A. Costi di trasporto e rischi associati al trasporto.

B. Costi relativi a riparazioni e/o difetti derivanti da riparazioni

eseguite da persone non autorizzate.

C. Controlli e manutenzione periodici.

D. Guasti o usura di componenti opzionali o altri accessori diversi dal
dispositivo principale propriamente detto, fatte salve le garanzie
esplicitamente summenzionate.

. Costi derivanti da richieste di intervento in garanzia ingiustificate
(tali richieste sono soggette a pagamento).

- Danni di qualsiasi tipo, inclusi danni a persone causati

accidentalmente o dovuti a utilizzo errato.

Il servizio di calibrazione non & incluso nella garanzia.

. | componenti opzionali sono garantiti per un (1) anno a partire dalla
data di acquisto. | componenti opzionali includono, a titolo mera-
mente esemplificativo, i seguenti elementi: bracciale e relativo tubo.

Per le richieste di assistenza in garanzia, rivolgersi al rivenditore presso
il quale é stato acquistato il prodotto oppure a un distributore
autorizzato OMRON. Per I'indirizzo, fare riferimento alla confezione
del prodotto o alla documentazione fornita in dotazione oppure
rivolgersi al rivenditore. In caso di problemi nel reperire il servizio
assistenza clienti, visitare il sito web OMRON
(www.omron-healthcare.com) per le informazioni di contatto.

La riparazione o la sostituzione in garanzia non comportano in alcun
caso I'estensione o il rinnovo del periodo di garanzia.

La garanzia é valida solo se il prodotto viene restituito nella sua
interezza insieme alla fattura o allo scontrino originale rilasciato dal
negoziante al consumatore.

Te M m

3 Manutenzione

3.1 Manutenzione

Per proteggere il misuratore da eventuali danni, attenersi alle
indicazioni riportate di seguito:

Cambiamenti e modifiche non approvati dal produttore renderanno
nulla la garanzia utente.

/\ Precauzione
NON smontare né tentare di riparare il misuratore o gli altri
componenti. Questo pud determinare risultati imprecisi.

3.2 Conservazione

« Riporre il misuratore e gli altri componentiin un luogo sicuro e pulito.

« Piegare con attenzione il tubo dell’aria all'interno del bracciale.
Nota: non piegare né attorcigliare eccessivamente il tubo dell’aria.
« Non riporre il misuratore e gli altri componenti:

- Se il misuratore e gli altri componenti sono umidi.

- In ambienti esposti a temperature estreme, umidita, luce diretta
del sole, polvere o vapori corrosivi come ad esempio quelli della
candeggina.

- In ambienti esposti a vibrazioni o urti.

3.3 Pulizia del misuratore

« Non utilizzare detergenti abrasivi o volatili.

« Utilizzare un panno morbido e asciutto oppure un panno morbido
inumidito con un detergente delicato (neutro) per pulire il
misuratore e il bracciale, quindi asciugare con un panno asciutto.

- Non lavare né immergere in acqua il misuratore e il bracciale né gli
altri componenti.

« Non utilizzare benzina, diluenti o solventi analoghi per pulire il
misuratore e il bracciale né gli altri componenti.

3.4 Calibrazione e assistenza

« La precisione di questo misuratore di pressione arteriosa é stata
verificata con cura; 'apparecchio é progettato per durare a lungo.

- Per garantirne la precisione e il funzionamento corretto, si consiglia
di far controllare I'apparecchio ogni due anni. Contattare il
rivenditore autorizzato OMRON o il Servizio clienti OMRON
all'indirizzo presente sulla confezione o nella documentazione
allegata al prodotto.

4 Caratteristiche tecniche

Categoria di prodotto Sfigmomanometri elettronici

Misuratore automatico di
pressione arteriosa da braccio

Descrizione del prodotto

Modello (codice) X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Display Display LCD digitale

Intervallo di pressione del
bracciale

Da 0.a 299 mmHg

Pressione sistolica:
da 60 a 260 mmHg
Pressione diastolica:
da40a215 mmHg

Gamma di misurazione della
pressione arteriosa

Gamma di misurazione Da 40 a 180 battiti/min.

pulsazioni

Precisione Pressione: +3 mmHg
Pulsazioni: £5% rispetto al valore

visualizzato

Metodo di misurazione Metodo oscillometrico

Metodo di trasmissione Bluetooth® Bassa energia

Comunicazione senza fili Intervallo di frequenze:

2,4 GHz (2.400 - 2.483,5 MHz) /
Modulazione: GFSK

Potenza effettiva irradiata:

<20 dBm

Modalita di funzionamento Funzionamento continuo

Misuratore: IP21

Alimentatore CA opzionale:

IP21 (HHP-CMO1 / HHP-AMO1) o
IP22 (HHP-BFHOT)

Classificazione IP

Tensione nominale 6VCC4W

4 batterie “AA"da 1,5V o
alimentatore CA opzionale
(INGRESSO 100 - 240V CA
50-60Hz0,12-0,065 A)

Fonte di alimentazione

Circa 900 misurazioni (utilizzando
batterie alcaline nuove e il
bracciale in dotazione. Dipende
dal tipo di batteria e dal bracciale.)

Durata delle batterie

Misuratore: 5 anni o al
raggiungimento di 30.000 utilizzi./
Bracciale: 5 annio al
raggiungimento di 10.000 utilizzi./
Alimentatore CA opzionale: 5 anni

Durata (vita operativa)

Da +10a +40°C/ Dal 15 al 90%
di umidita relativa
(senza condensa) /
Da 800 a 1.060 hPa

Condizioni operative

Condizioni di conservazionee Da-20a 60 °C/Dal 10 al 90%

trasporto di umidita relativa
(senza condensa)

Peso Misuratore: circa 260 g
(batterie escluse)
Bracciale: circa 170 g

Dimensioni Misuratore: circa 98 mm

(larghezza) x 79 mm (altezza) x
138 mm (lunghezza) /

Bracciale: circa 145 mm X 594 mm
(tubo dell'aria: 750 mm)

Da 17 a 42 cm (bracciale incluso:
da22a42cm)

Circonferenza del bracciale
applicabile al misuratore

Memoria Conserva fino a 30 risultati

Contenuto della confezione Misuratore, bracciale
(HEM-RML31), 4 batterie “AA",

manuale di istruzioni 1 e 2

Protezione contro le
folgorazioni

Apparato ME alimentato
internamente (quando alimentato
solo a batterie)

Apparato ME di Classe Il

(quando si utilizza I'alimentatore
CA opzionale)

Parti applicate Tipo BF (bracciale)

Nota

« Le caratteristiche tecniche indicate sono soggette a modifica senza

preavviso.

« Questo misuratore e stato sottoposto a prove cliniche secondo i
requisiti EN 1SO 81060-2:2014 ed & conforme con

EN ISO 81060-2:2019+A1:2020+A2:2024 (con esclusione delle
pazienti in gravidanza e con pre-eclampsia). Nella validazione
clinica, & stato utilizzato K5 su 85 soggetti per la determinazione
della pressione diastolica.

La classificazione IP corrisponde al livello di protezione garantito da
involucrisecondo IEC 60529. Questo misuratore e I'alimentatore CA
opzionale sono protetti contro i corpi estranei solidi con un
diametro di 12,5 mm e oltre, ad esempio un dito. Il misuratore e
I'alimentatore CA opzionale HHP-CMO1 e HHP-AMO1 sono protetti
contro la caduta verticale di gocce d’acqua che possono causare
problemi durante il funzionamento. L'alimentatore CA opzionale
HHP-BFHO1 & protetto contro la caduta obliqua di gocce d’acqua
che possono causare problemi durante il funzionamento.

La classificazione della modalita di funzionamento & conforme con
IEC 60601-1.
Questo misuratore comunica con un dispositivo smart tramite
Bluetooth Bassa energia. L'associazione dei dispositivi richiede
I'interazione con I'utente e i dati trasmessi sono crittografati.

Informazioni sulle interferenze nella comunicazione wireless
La funzione Bluetooth del prodotto viene utilizzata per il
collegamento alle app dedicate presenti sui dispositivi mobili al fine
di sincronizzare i dati relativi a data e ora dal dispositivo mobile al
prodotto, nonché per sincronizzare i dati relativi alle misurazioni dal
prodotto al dispositivo mobile. L'ulteriore gestione dei dati presenti
sul dispositivo mobile & a discrezione dell'utilizzatore. Questo
prodotto opera su una banda ISM a 2,4 GHz senza licenza, in cui le
onde radio possono essere intercettate indistintamente da terzi, in
modo doloso o accidentale, per qualsiasi finalita ignota. Nel caso in
cui il prodotto venga utilizzato in prossimita di altri dispositivi
wireless quali microonde e LAN wireless che funzionano sulla stessa
banda di frequenza del prodotto stesso, si potrebbero verificare
delle interferenze. In caso diinterferenze, arrestare il funzionamento
degli altri dispositivi oppure allontanare il prodotto dagli altri
dispositivi wireless prima di utilizzarlo.

5 Corretto smaltimento del prodotto
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documen-
tazione indica che il prodotto non deve essere smaltito
con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Per evitare eventuali danni allambiente o alla salute
causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si
invita I'utente a separare questo prodotto da altri tipi di
rifiuti e a riciclarlo in maniera responsabile per favorire
il riutilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il
quale e stato acquistato il prodotto o I'ufficio locale preposto per
tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio
per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e
verificare eventuali termini e condizioni del contratto di acquisto.
Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti
commerciali.

6 Informazioni importanti relative alla
compatibilita elettromagnetica (EMC)

Questo dispositivo & conforme allo standard EN 60601-1-2:2015+A1:2021
sulla compatibilita elettromagnetica (EMC).

Ulteriore documentazione in conformita a tale standard EMC &
disponibile presso
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility

Fare riferimento alle informazioni sulla compatibilita elettromagnetica
relative a questo dispositivo disponibili sul nostro sito web.

OMmRON

Monitor de presion arterial automatico de brazo

X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Manual de instrucciones 1: Seguridad y otra informacion

Para obtener informacion acerca de los simbolos, consulte la seccion “Descripcion de los simbolos”.

C)) Intelli
Y sense

Introduccion

Gracias por adquirir el monitor de presion arterial automatico de
brazo OMRON. Este monitor de presién arterial utiliza el método
oscilométrico de medicién de la presion arterial. Esto significa que el
monitor detecta el movimiento de la sangre a través de la arteria
braquial y convierte ese movimiento en una lectura digital.

Instrucciones de seguridad

En este manual de instrucciones se proporciona informacion
importante sobre el monitor de presion arterial automatico de brazo
OMRON. Para asegurarse de usar el monitor de forma seguray
adecuada, debe LEER y ENTENDER todas estas instrucciones. Si no
entiende las instrucciones o tiene preguntas, pongase en
contacto con su tienda o distribuidor OMRON antes de tratar de
usar el monitor. Para obtener informacion especifica sobre su
presion arterial, consulte a su médico.

Uso previsto

Finalidad prevista

Este dispositivo es un monitor digital que mide la presién arterial y la
frecuencia cardiaca en la poblacion de pacientes adultos. Este
dispositivo detecta la aparicion de latidos cardiacos irregulares
durante la medicion y lo indica mediante un simbolo en el resultado
de la medicién.

Pacientes a los que esta destinado
Poblaciéon de pacientes adulta
Usuarios a los que esta destinado

Poblacion adulta (puede incluir a los pacientes mismos) que pueda
comprender este manual de instrucciones.

Beneficios clinicos

La presion arterial del paciente puede medirse de forma no invasivay
sencilla.

Tipo de uso
Monitor para uso multiple en varios pacientes.
Limitaciones

La circunferencia del brazo de los pacientes ha de estar entre los 17 y
los 42 cm.

Indicacion

Este dispositivo esta indicado para su uso por individuos sanos,
pacientes con hipertension y personas preocupadas por su salud,
principalmente en situaciones domésticas generales, y puede
utilizarse en un centro sanitario bajo la supervision de profesionales
sanitarios, para medir su presion arterial y frecuencia cardiaca.

Recepcion e inspeccion
Saque el monitor y los demds componentes del embalaje e inspec-

cionelos para detectar dafos. Si el monitor o cualquier otro componente
esta danado, NO LO USE y consulte a su tienda o distribuidor OMRON.

Informacion importante sobre la seguridad

Lea atentamente la Informacion importante sobre la seguridad de
este manual de instrucciones antes de usar el monitor. Siga
rigurosamente este manual de instrucciones para su seguridad.
Guarde las instrucciones para consultarlas en el futuro. Para obtener
informacion especifica sobre su presion arterial, consulte a su
médico.
Contraindicaciones
« NO utilice el monitor si tiene una herida o lesion en el brazo o esta
recibiendo alguin tratamiento para este.
+ NO se ponga el manguito mientras lleve en el brazo una via
intravenosa para suero o transfusion de sangre.
« NO utilice el monitor en nifios o personas que no puedan expresarse.

Efectos secundarios

- Realizar mas mediciones de las necesarias puede provocar
moratones, ya que el flujo sanguineo se obstaculiza.

« Inflar el manguito a una presion mas alta de la necesaria puede
producir hematomas en la zona del brazo en la que se coloca el
manguito. NOTA: consulte “Si su presién sistolica es superior a
210 mmHg” al final del manual de instrucciones 2 para mas
informacion.

« Deje de usar el monitor y consulte a su médico si sufre irritaciones
en la piel u otras molestias.

Indica una posible situacion de
A\ Advertencia riesgo que, sino se evita, puede pro-
vocar la muerte o graves lesiones.

» NO ajuste lamedicacion (ni modifique el uso que hace de cualquier
medicamento o tratamiento) basandose en las lecturas de este
monitor de presion arterial. Tome la medicacion que le haya
recetado su médico. SOLO un médico esté cualificado para
diagnosticar y tratar la presion arterial alta y las afecciones
cardiacas relacionadas.

« NUNCA se autodiagnostique ni se trate a si mismo basandose en las
lecturas. Consulte SIEMPRE a su médico.

« En caso de padecer sintomas o si algo le preocupa, péngase en
contacto con su médico.

« NO posponga/suspenda sus revisiones periédicas ni sus visitas al
médico basandose en los resultados que obtenga en este monitor.

« NO utilice el monitor en zonas donde haya equipos de cirugia de alta
frecuencia (AF) o escaneres de resonancia magnética (RM) o de
tomografia axial computarizada (TAC). Esto puede provocar un
funcionamiento incorrecto del monitor o llevar a una lectura inexacta.

+ NO utilice el monitor en entornos ricos en oxigeno o cerca de gas
inflamable.

« Consulte a sumédico antes de utilizar el monitor si padece arritmias
comunes, como contraccién auricular prematura, contraccion
ventricular prematura o fibrilacién auricular; arteriosclerosis; riego
sanguineo deficiente; diabetes; embarazo; preeclampsia; o
enfermedades renales. TENGA EN CUENTA que si existe alguna de
estas afecciones, asi como que el paciente se mueva o tiemble,
podria afectar a la lectura de la medicién.

- Para evitar la estrangulacién, mantenga el cable del adaptador de
CAy el tubo de aire fuera del alcance de los nifios pequenosy de los
bebés.

« Este producto contiene piezas pequenas que pueden provocar
asfixia si son ingeridas por nifios pequefios o bebés.

Transmision de datos

« Este producto siempre emite radiofrecuencias (RF) en la banda de
2,4 GHz. NO utilice este producto en lugares con radiofrecuencia
limitada como aviones u hospitales. Desactive el Bluetooth® del
monitor o retire las pilas y desenchufe el adaptador de CA cuando
se encuentre en zonas de radiofrecuencia limitada.

Manipulacion y uso del adaptador de CA (accesorio opcional)

+ NO utilice el adaptador de CA si el monitor o el cable del adaptador
de CA estan danados. Si el monitor o el cable estdn danados, apague
la alimentacion y desenchufe el adaptador de CA de inmediato.

« Enchufe el adaptador de CA en una toma con el voltaje apropiado.
NO lo utilice con una regleta.

« NO enchufe ni desenchufe el adaptador de CA de la toma eléctrica
con las manos himedas en NINGUN caso.

« NO desmonte ni trate de reparar el adaptador de CA.

Manipulacién y uso de las pilas
» Mantenga las pilas fuera del alcance de los nifios pequerios y los bebés.

Indica una posible situacion de
riesgo que, si no se evita, puede
/\ Precauciones provocar lesiones menores o
moderadas al usuario, o causar
danos al equipo o a otros objetos.

« Consulte a sumédico antes de utilizar el monitor en el brazo si tiene
un acceso o tratamiento intravascular o un shunt arteriovenoso
(AV) en dicho brazo, ya que la interferencia temporal del flujo
sanguineo podria producir lesiones.

« Consulte a su médico antes de utilizar el monitor si se ha sometido
a una mastectomia o a una extirpacion de los ganglios linfaticos.
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Pantalla

Botén [Memoria] (Conexion)
Bot6n [START/STOP]
Compartimento de las pilas

Toma del adaptador de CA
(para el adaptador de CA opcional)

Toma de aire
Manguito
Conector para tubo de aire

Tubo de aire
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« Durante la medicion, observe el brazo para asegurarse de que el
monitor no impida la circulacién sanguinea de forma prolongada.

« NO utilice el monitor con otros equipos médicos eléctricos (EME)
simultaneamente. Esto puede provocar un funcionamiento
incorrecto de los dispositivos y/o llevar a una lectura inexacta.

« Evite banarse, beber alcohol o cafeina, fumar, hacer ejercicio o
comer durante al menos los 30 minutos previos a la realizacion de
la medicién.

« Descanse durante al menos 5 minutos antes de realizar una medicion.

« No lleve prendas que opriman el brazo o sean muy gruesas
mientras realiza la medicion.

+ Quédese quieto y NO hable durante la medicion.

« Utilice el manguito SOLO en personas que tengan un perimetro de
brazo que entre dentro del intervalo especificado en el manguito.

« Cerciérese de que el monitor se haya aclimatado a la temperatura
ambiente antes de realizar una medicion. Si se realiza una medicion
después de un cambio extremo de temperatura, se podria producir
una lectura incorrecta. Es recomendable que espere unas 2 horas a
que el monitor se caliente o se enfrie cuando vaya a usarlo en un
entorno en el rango de temperaturas indicadas como condiciones
de funcionamiento tras haberlo tenido guardado a la temperatura
de conservacién maxima o minima. Para obtener mas informacion
sobre la temperatura de funcionamiento y de conservacion o
transporte, consulte la seccion 4.

« NO use el monitor una vez que haya terminado su periodo de
duracién. Consulte la seccién 4.

« NO curve el manguito ni el tubo de aire excesivamente.

+ NO doble ni enrosque el tubo de aire durante una medicion.

Esto puede causar una lesion por interrupcion del flujo sanguineo.

« Para extraer el conector para tubo de aire, tire del conector para tubo
de aire de plastico situado en la base del tubo, no del propio tubo.

+ SOLO debe utilizar el adaptador de CA, el manguito, las pilas y los
accesorios especificados para su uso con este monitor. El uso de
otros adaptadores de CA, manguitos y pilas puede dafar el monitor
o resultar peligroso.

« Utilice SOLO el manguito indicado para este monitor. El uso de
otros manguitos puede ocasionar lecturas incorrectas.

« Leay siga las indicaciones incluidas en el apartado “Eliminacién
correcta de este producto”en la seccién 5 cuando vaya a tirar el
dispositivo y cualquier accesorio o pieza opcional que haya utilizado.

Transmision de datos

+ NO cambie las pilas ni desenchufe el adaptador de CA mientras
transfiere las lecturas al dispositivo inteligente. Esto podria
provocar un funcionamiento incorrecto del monitor e impedir que
se transfieran correctamente los datos sobre presion arterial.

Manipulacién y uso del adaptador de CA (accesorio opcional)

« Introduzca el adaptador de CA en la toma.

« Al desenchufar el adaptador de CA de latoma, asegurese de tirar de
forma segura del adaptador de CA. NO tire del cable del adaptador
de CA.

« Al manipular el cable del adaptador de CA:

NO lo dafie./ NO lo rompa. / NO lo manipule indebidamente. /
NO deje que quede aprisionado./ NO lo doble ni tire de él con
fuerza excesiva. / NO lo retuerza. / NO lo use si estd atado en
un fardo. / NO deje que quede debajo de objetos pesados.

« Limpie el polvo que pueda haber en el adaptador de CA.

« Desenchufe el adaptador de CA cuando no lo esté utilizando.

« Desenchufe el adaptador de CA antes de limpiar el monitor.

Manipulacién y uso de las pilas

» NO introduzca las pilas con las polaridades alineadas de forma
incorrecta.

« Utilice UNICAMENTE 4 pilas alcalinas o de manganeso “AA”con este
monitor. NO utilice otro tipo de pilas. NO utilice conjuntamente
pilas nuevas y viejas. NO utilice marcas distintas de pilas juntas.

« Retire las pilas si no va a utilizar el monitor durante un periodo de
tiempo prolongado.

- Si el liquido de la pila entra en contacto con los ojos, enjudguelos
inmediatamente con abundante agua limpia. Consulte a su médico
de inmediato.

- Si el liquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa,
enjuaguese inmediatamente la zona con abundante agua limpia y
tibia. Si presenta irritacion, lesion o dolor, consulte a su médico.

« NO utilice las pilas después de su fecha de caducidad.

- Revise periddicamente las pilas para asegurarse de que estan en
buen estado.

Avisos generales
« Para detener una medicion, pulse el botén [START/STOP] durante la
medicién.
« Cuando realice una medicién en el brazo derecho, el tubo de aire
deberia quedar colocado en el lado interno del codo. Asegurese de
no apoyar su brazo sobre el tubo de aire.

« La presion arterial puede diferir entre el brazo derecho e izquierdo,
y puede producir un valor de medicion diferente. Utilice siempre el
mismo brazo para llevar a cabo las mediciones. Si los valores entre
los dos brazos varian sustancialmente, confirme con su médico qué
brazo utilizar para llevar a cabo las mediciones.

« Tenga en cuenta que OMRON no asume ninguna responsabilidad
por la pérdida de datos y/o informacion en la aplicacion.

« “OMRON connect”es la Unica aplicacién que recomendamos
utilizar con el monitor para transferir los datos correctamente.

Pantalla/
Problema

Causa posible

Solucién

E3

aparece

El manguito se ha
inflado excediendo la
cantidad méaxima de
presion permitida.

No toque el manguito
ni doble el tubo de
aire durante la
medicién. Siinfla el
manguito
manualmente,
consulte el final del
manual de
instrucciones 2.

EY

aparece

Moverse o hablar
mientras realiza una
medicion produce
vibraciones que
alteran la medicion.

Quédese quietoy no
hable durante las
mediciones.

ES

aparece

Lafrecuencia cardiaca
no se detecta
correctamente.

Ponga el manguitoen
el brazo
correctamente y
luego realice otra
medicién. Consulte la
seccion 6 del manual
de instrucciones 2.
Quédese quieto y
siéntese
correctamente
durante las
mediciones.

Er

aparece

El monitor ha
funcionado
incorrectamente.

Pulse el botén
[START/STOP] de
nuevo. Si sigue
apareciendo “Er’,
pdngase en contacto
con su tienda o
distribuidor OMRON.

E

El monitor no se
conectaaun
dispositivo
inteligente o no

Siga las instrucciones
que se indicanen la
aplicacion “OMRON
connect”. Si sigue
apareciendo “Err” tras
comprobar la

una medicion

rr transmite los datos aplicacion, pongase
aparece correctamente. en contacto con su
tienda o distribuidor

OMRON.

Ponga el manguito en
el brazo

correctamente y

aparece luego realice otra
medicién. Consulte la
secciéon 6 del manual
9 de instrucciones 2.
/ Quédese quietoy
aparece Lafrecuencia cardiaca | Si€ntese
no se detecta correctamente
correctamente. durante las
mediciones.

Siel simbolo de latido
mﬂﬂ cardiaco irregular
A4

no parpadeadurante u O) "sigue

apareciendo, es
recomendable que
consulte a su médico.

P

El monitor estd
esperando a
sincronizarse con el

Consulte la seccion 5
del manual de
instrucciones 2 para
sincronizar el monitor
con su dispositivo
inteligente o pulse el

L
v

parpadea

24 lecturas que no
se han transferido.

« El monitor no esta
sincronizado con el
dispositivo
inteligente.

« Se sustituyeron las
pilas.

dispositivo Y
parpadea SoPE botén [START/STOP]
inteligente. para cancelar la
sincronizacién y
apagar el monitor.
+ Hay mas de Sincronice o transfiera

las lecturas a la
aplicacion

“OMRON connect”
para conservarlas en
la memoria de estay
que desaparezca el
simbolo.

Th

parpadea

Las pilas estén bajas.

Se recomienda
cambiarlas 4 pilas por
otras nuevas.
Consulte la seccion 4
del manual de
instrucciones 2.

R,
ly
aparece o el monitor
se apaga
inesperadamente
durante una
medicion.

No aparece nada en
la pantalla del
monitor.

Las pilas estan
agotadas.

Cambie
inmediatamente las
4 pilas por unas
nuevas. Consulte la
seccion 4 del manual
de instrucciones 2.

Las polaridades de las
pilas no estan bien
alineadas.

Compruebe que las
pilas se hayan
introducido de forma
correcta. Consulte la
seccién 4 del manual
de instrucciones 2.

Las lecturas que
aparecen son muy
altas o muy bajas.

La presion arterial varia constantemente.
Muchos factores, como el estrés, la hora del
dia y/o la colocacién del manguito, pueden
influir en la presién arterial. Revise las
secciones 2,6y 7 del manual de

instrucciones 2.

Se produce cualquier
otro problema de
comunicacion.

Siga las instrucciones que se indican en el
dispositivo inteligente o visite la seccion
“Ayuda” de la aplicaciéon “OMRON connect”
para obtener mas ayuda. Si el problema
persiste, pongase en contacto con su tienda o

distribuidor OMRON.

3.3 Limpieza del monitor

« No utilice limpiadores abrasivos o volatiles.

« Utilice un pafio suave y seco o humedecido con detergente suave
(neutro) para limpiar el monitor y el manguito y, a continuacion,
séquelos con un pafo seco.

« No lave ni sumerja en agua el monitor y el manguito o los demas
componentes.

« No utilice gasolina, disolventes de limpieza o solventes similares
para limpiar el monitor y el manguito o los demas componentes.

3.4 Calibracion y servicio

« La precision de este monitor de presion arterial ha sido verificada
cuidadosamente y estd disefiado para tener una larga vida util.

« Como norma general, se recomienda hacer una revision del monitor
de presidn arterial cada dos afnos para asegurar su funcionamiento
correctoy su precision. Consulte a su distribuidor autorizado OMRON
o al Servicio de atencion al cliente de OMRON en la direccion que
figura en el envase o en la documentacién adjunta.

4 Especificaciones

Categoria del producto Esfigmomanodmetros electrénicos

Descripcién del producto Monitor de presion arterial

automatico de brazo

Modelo (cédigo) X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Pantalla Pantalla digital LCD

Rango de presion del manguito De 0 a 299 mmHg

Rango de medicion de la
presion arterial

SIS: de 60 a 260 mmHg
DIA: de 40 a 215 mmHg

Rango de medicién del pulso  De 40 a 180 latidos/min. (bpm)

Precision Presion: £3 mmHg

Pulso: +5 % de la lectura mostrada

Método de medicion Método oscilométrico

Método de transmision Bluetooth® Bajo consumo

Intervalo de frecuencia:

2,4 GHz (2400-2483,5 MHz) /
Modulacién: GFSK

Potencia radiada aparente:

Comunicacion inaldmbrica

<20dBm
Modo de funcionamiento Funcionamiento continuo
Clasificacion IP Monitor: IP21

Adaptador de CA opcional:

P21 (HHP-CMO1 / HHP-AMO1) o
P22 (HHP-BFHOT)

Tensiéon cCeVv4w

Fuente de alimentacion 4 pilas “AA" de 1,5V o adaptador
de CA opcional (CA DE ENTRADA

100-240V 50-60 Hz 0,12-0,065 A)

Duracioén de las pilas Aproximadamente

900 mediciones (con el uso de
pilas alcalinas nuevas y el
manguito incluido; este valor
puede que varie en funcion de las

pilas y el manguito usados).

Duracion (vida util) Monitor: 5 afios o lo que tarden en
alcanzarse los 30 000 usos. /
Manguito: 5 afios o lo que tarden
en alcanzarse los 10 000 usos. /

Adaptador de CA opcional: 5 afios

De +10a+40°C/de 15% a 90 %
de humedad relativa

(sin condensacion) /

de 800 a 1060 hPa

Requisitos de funcionamiento

Requisitos de conservacion/ De-20a+60°C/de 10290 %

transporte de humedad relativa

(sin condensacion)
Peso Monitor: aprox. 260 g

(sin incluir las pilas)

Manguito: aprox. 170 g
Dimensiones Monitor: aprox. 98 mm (Anc.) x

79 mm (Alt.) x 138 mm (Lar.) /
Manguito: aprox. 145 mm x
594 mm (tubo de aire: 750 mm)

Perimetro de brazo aplicable al De 17 a 42 cm (con el manguito

monitor incluido: de 22 a 42 cm)
Memoria Puede almacenar hasta 30 lecturas
Indice Monitor, manguito (HEM-RML31),

4 pilas “AA", manual de
instrucciones 1y 2

Proteccién contra descargas
eléctricas

Equipo ME con carga eléctrica
interna (cuando se usan solo

las pilas)

Equipo ME de clase Il (cuando se
usa el adaptador de CA opcional)

Partes en contacto Tipo BF (manguito)

Nota

- Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

« Este monitor se ha analizado desde el punto de vista clinico de
acuerdo con los requisitos de la norma EN I1SO 81060-2:2014 y
cumple con las normas EN ISO 81060-2:2019+A1:2020+A2:2024
(excepto pacientes embarazadas y con preeclampsia). En el estudio
de validacién clinica, se utilizé el ruido K5 en 85 sujetos para
determinar la presion arterial diastolica.

La clasificacion IP se refiere a los grados de proteccion
proporcionados por contenedores de acuerdo con la norma
IEC 60529. El monitor y el adaptador de CA opcional estan
protegidos frente a la entrada de objetos sélidos extrafios de

12,5 mm de didmetro o mas, como, por ejemplo, los dedos.

El adaptador de CA opcional HHP-CM01y HHP-AMO1 y el monitor

estan protegidos contra las gotas de agua que caen de forma

vertical, que pueden causar problemas durante el funcionamiento

normal. El adaptador de CA opcional HHP-BFHO1 esté protegido

contra las gotas de agua que caen de forma oblicua, que podrian

causar problemas durante el funcionamiento normal.

« La clasificacion del modo de funcionamiento cumple la norma
IEC60601-1.

« Este monitor se comunica con un dispositivo inteligente mediante
Bluetooth Bajo consumo. La sincronizacién requiere la interaccion
del usuario y los datos transmitidos se cifran.

Se produce algun
otro problema.

Pulse el botén [START/STOP] para apagar el
monitor y vuelva a pulsarlo para realizar una
medicion. Si el problema continua, retire
todas las pilas y espere 30 segundos.

A continuacion, vuelva a colocar las pilas.

Si el problema persiste, pongase en contacto
con su tienda o distribuidor OMRON.

2 Garantialimitada

Gracias por adquirir un producto OMRON. Este producto estd

Acerca de las interferencias en la comunicacién inalambrica

La opcién de Bluetooth del producto sirve para conectarse a
aplicaciones especificas en dispositivos moviles con el fin de
sincronizar los datos de fecha/hora del dispositivo mévil con el
producto y de sincronizar los datos de las mediciones del producto
con el dispositivo movil. El manejo posterior de los datos en el
dispositivo mévil queda a discrecion del usuario. Este producto
opera en una banda ISM sin licencia a 2,4 GHz, en la que cualquier
tercero puede interceptar las ondas de radio, de forma voluntaria o
accidental, para cualquier propésito desconocido. Si este producto
se utiliza cerca de otros dispositivos inaldmbricos, como microondas
y LAN inaldmbricas, que operen en la misma banda de frecuencia,
existe la posibilidad de que se produzcan interferencias. Si se
producen interferencias, detenga el funcionamiento de los otros
dispositivos o coloque este producto en otro lugar alejado de esos

dispositivos inaldmbricos antes de intentar usarlo.

« Cuando utilice un adaptador de CA opcional, asegurese de no
colocar el monitor en un lugar donde sea dificil enchufar y
desenchufar dicho adaptador.

Manipulacién y uso de las pilas

« Elimine las pilas usadas segun las normativas locales al respecto.

« Las pilas suministradas podrian tener una vida Gtil mas corta que

las pilas nuevas.

- Cambiar las pilas no borrara las lecturas anteriores.

1 Mensajes de error y resolucion de

problemas

Si se produjera alguno de los problemas descritos a continuacion
durante la medicion, compruebe que no haya ninguin otro dispositivo
eléctrico a una distancia de 30 cm del monitor. Si el problema persiste,
consulte la tabla que encontraré a continuacién.

Pantalla/
Problema

Causa posible

Solucién

E

aparece o el
manguito no se infla.

Se ha pulsado el
botén [START/STOP],
pero el manguito no
estaba puesto.

Pulse el boton
[START/STOP] de
nuevo para apagar el
monitor.

El conector para tubo
de aire no esta
totalmente
enchufado enel
monitor.

Conecte con firmeza
el conector para tubo
de aire.

El manguito no esta
colocado
correctamente.

Ponga el manguitoen
el brazo
correctamente y
luego realice otra
medicion. Consulte la
seccion 6 del manual
de instrucciones 2.

El aire se pierde a
través del manguito.

Reemplace el
manguito por uno
nuevo. Consulte la
seccion 13 delmanual

de instrucciones 2.

« Consulte a su médico antes de utilizar el monitor si tiene problemas
o trastornos circulatorios graves, ya que el inflado del manguito
puede producir moratones.

» NO infle el manguito sin tenerlo colocado alrededor del brazo.

« Retire el manguito si no comienza a desinflarse durante una medicion.

« NO utilice el monitor para ningun otro fin que no sea medir la
presion arterial.

« Al realizar la medicion, asegurese de que no haya ningun
dispositivo movil u otros dispositivos eléctricos que emitan campos
electromagnéticos a una distancia inferior a 30 cm del monitor.
Esto puede provocar un funcionamiento incorrecto del monitor o
llevar a una lectura inexacta.

« NO desmonte ni trate de reparar el monitor ni otros componentes.
Esto podria causar una lectura incorrecta.

« NO utilice el monitor en lugares humedos o donde exista riesgo de
que le salpique agua. Esto podria dafiar el monitor.

« NO utilice el monitor en vehiculos en movimiento como coches o
aviones.

« EVITE que el monitor se caiga y que sufra golpes o vibraciones fuertes.

+ NO utilice el monitor en lugares cuya humedad o temperatura sean
altas o bajas. Consulte la seccion 4.

7 Guida e dichiarazione del produttore

+ OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo &
conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

« Il testo completo della dichiarazione di conformita & disponibile
presso il seguente indirizzo Internet:
https://healthcare.omron.com/declaration-of-conformity

« Questo prodotto OMRON e realizzato in base ai severi criteri di qualita
adottati da OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Giappone. Il componente
principale dei misuratori di pressione arteriosa OMRON,
rappresentato dal sensore di pressione, & prodotto in Giappone.

- Si prega di riferire eventuali incidenti gravi occorsi in relazione al
presente dispositivo al produttore e all'autorita competente dello
Stato membro in cui si risiede.

Ed

aparece o no se
puede completar
una medicion
después de inflar el
manguito.

Moverse o hablar
mientras realiza una
medicion impide que
el manguito se infle lo
suficiente.

La presion sistdlica es
superior a 210 mmHg
y no se puede realizar
una medicion.

Quédese quieto y no
hable durante las
mediciones.
Siaparece “E2"de
forma reiterada, infle
el manguito
manualmente hasta
que la presiéon
sistolica alcance

30 0 40 mmHg por
encima de las lecturas
anteriores.Consulteel
final del manual de
instrucciones 2.

fabricado con materiales de calidad y su fabricacion se ha realizado
con total escrupulosidad. Esta disefiado para proporcionarle un alto
nivel de comodidad, siempre que se utilice correctamente y se realice
un mantenimiento adecuado tal como se describe en el manual de
instrucciones.

OMRON ofrece una garantia de 5 anos para este producto a partir de
la fecha de compra. OMRON garantiza la fabricacién, la elaboracion y
los materiales adecuados de este producto. Durante este periodo de
garantia, y sin que se cobre por la mano de obra nilas piezas, OMRON
reparara o cambiara el producto defectuoso o cualquier pieza
defectuosa.

La garantia no cubre lo siguiente:

A. Costes y riesgos del transporte.

B. Costes por reparaciones y/o defectos derivados de reparaciones
realizadas por personas sin autorizacion.

Comprobaciones periédicas y mantenimiento.

El fallo o el desgaste de piezas opcionales u otros accesorios
distintos del dispositivo principal, a menos que lo cubra
expresamente la garantia.

Los costes generados por la no aceptaciéon de una reclamaciéon
(estos se cobraran).

. Dafos de cualquier tipo, incluidos los personales causados
accidentalmente o como resultado de un uso indebido.

El servicio de calibracion no esté incluido en la garantia.

Las piezas opcionales tienen un (1) aio de garantia desde la fecha
de compra. Las piezas opcionales incluyen los siguientes elementos,
aunque sin limitarse a ellos: manguito y tubo del manguito.

Si el uso de la garantia resulta necesario, pdngase en contacto con la
tienda en la que adquirio el producto o con un distribuidor OMRON
autorizado. Para obtener la direccién, consulte el envase, la
documentacion adjunta o su tienda especializada. Si tiene problemas
para encontrar servicios de atencion al cliente de OMRON, visite
nuestro sitio web (www.omron-healthcare.com) para obtener
informacién de contacto.

La reparacion o sustitucion del dispositivo utilizando la garantia no

on

o m om

significa que esta se extienda o que se renueve la duracion de la misma.

La garantia se aplicara solamente si se devuelve el producto en su
totalidad junto con el tique/factura original proporcionado por la
tienda al usuario.

3 Mantenimiento

3.1 Mantenimiento

Para proteger su monitor de cualquier dafio, tenga en cuenta las
indicaciones siguientes:

Los cambios o las modificaciones no autorizadas por el fabricante
anularan la garantia.

/\ Precauciones
NO desmonte ni trate de reparar el monitor ni otros componentes.
Esto podria causar una lectura incorrecta.

3.2 Conservacion
« Guarde el monitor y los demas componentes en un lugar limpio y
seguro.
« Enrolle con cuidado el tubo de aire y coléquelo dentro del
manguito. Nota: no curve ni doble el tubo de aire en exceso.
« No guarde el monitor y los demdas componentes:
- Si el monitor y los demas componentes estan himedos.
- En lugares expuestos a temperaturas extremas, humedad, luz
solar directa, polvo o vapores corrosivos como la lejia.
- En lugares expuestos a vibraciones o golpes.

5 Eliminacion correcta de este producto
(residuos de equipos eléctricos y
electronicos)

La presencia de esta marca en el producto o en el
material informativo que lo acompana indica que al
finalizar su vida util no debera eliminarse con otros
residuos domésticos.

Para evitar los posibles dafios al medio ambiente o a la
salud humana que representa la eliminacion
incontrolada de residuos, separe este producto de otros
tipos de residuos y reciclelo correctamente para
fomentar la reutilizacion sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento
donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales
pertinentes, para informarse sobre cémo y dénde pueden
devolverlo para que sea sometido a un reciclaje ecolégico y seguro.
Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y
consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no
debe eliminarse en combinacién con otros residuos comerciales.

6 Informacién importante sobre la
compatibilidad electromagnética (EMC)

Este dispositivo cumple la norma EN 60601-1-2:2015+A1:2021 de
compatibilidad electromagnética (EMC).

Existe documentacion complementaria de conformidad con esta
norma de EMC en
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility
Consulte la informacion sobre la compatibilidad electromagnética
(EMC) de este dispositivo en el sitio web.

7 Guiay declaracion del fabricante

« Por la presente, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., declara que este
dispositivo cumple con la Directiva 2014/53/UE.

« El texto completo de la declaraciéon UE de conformidad esta
disponible en la direccion Internet siguiente:
https://healthcare.omron.com/declaration-of-conformity

« Este producto OMRON esta fabricado bajo el exigente sistema de
calidad de OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japén. El componente
principal de los monitores de presion arterial OMRON, el sensor de
presion, esta fabricado en Japon.

« Le rogamos que informe al fabricante y a la autoridad competente
del Estado miembro en el que esté establecido sobre cualquier
incidente grave que se haya producido en relacién con este
dispositivo.

OMmRON

Automatische bovenarmbloeddrukmeter

X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Nederlands

Gebruiksaanwijzing 1: Veiligheid en andere informatie

Raadpleeg de paragraaf “Beschrijving van symbolen”.

C)) Intelli
Y sense

Inleiding

Bedankt voor de aankoop van de OMRON automatische
bovenarmbloeddrukmeter. Deze bloeddrukmeter maakt gebruik van
oscillometrische bloeddrukmeting. Dit betekent dat deze meter de
beweging van uw bloed door uw arteria brachialis
(bovenarmslagader) detecteert en de bewegingen converteert naar
een digitale meting.

Veiligheidsinstructies

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de
automatische bovenarmbloeddrukmeter van OMRON. Om de veilige
enjuiste werking van deze meter te garanderen, verzoeken wij u deze
aanwijzingen te LEZEN en te BEGRIJPEN. Wanneer u deze instructies
niet begrijpt of als u vragen heeft, raadpleeg dan uw OMRON-
winkel of -distributeur voordat u probeert deze meter te
gebruiken. Raadpleeg uw arts voor specifieke informatie over uw
eigen bloeddruk.

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik

Dit apparaat is een digitale meter, die is bedoeld voor het meten van
de bloeddruk en hartslag bij volwassen patiénten. Het apparaat
detecteert onregelmatige hartslagen tijdens de meting en geeft deze
aan via een symbool met het meetresultaat.

Beoogde patiénten
Volwassen patiénten

Beoogde gebruikers

Volwassenen (kunnen patiénten zelf zijn) die deze
gebruiksaanwijzing begrijpen.

Klinisch voordeel

De bloeddruk van de patiént kan eenvoudig en niet-invasief worden
gemeten.

Type gebruik
Deze bloeddrukmeter is bedoeld voor hergebruik voor meerdere
patiénten.

Begrenzing

De armomtrek van de patiént moet 17 - 42 cm zijn.

Indicatie

Dit apparaat wordt gebruikt door gezonde personen, patiénten met
hypertensie, patiénten met gezondheidsbewustzijn, voornamelijk in
een reguliere thuisomgeving of in een zorginstelling onder toezicht
van zorgprofessionals, voor meting van de bloeddruk en hartslag.

Ontvangst en inspectie

Haal de meter en andere onderdelen uit de verpakking en controleer ze
op schade. Als de meter of andere onderdelen beschadigd zijn, GEBRUIK
DEZE DAN NIET en raadpleeg uw OMRON-winkel of distributeur.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de belangrijke veiligheidsinformatie in deze gebruiksaanwijzing
voordat u deze meter gaat gebruiken. Houd u zorgvuldig aan deze
gebruiksaanwijzing voor uw eigen veiligheid.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Raadpleeg
uw arts voor specifieke informatie over uw eigen bloeddruk.
Contra-indicaties

+ Gebruik deze bloeddrukmeter NIET als de arm is verwond of onder
medische behandeling is.

« Breng de armmanchet NIET aan rond de arm wanneer er een
intraveneus infuus of een bloedtransfusie wordt uitgevoerd.

« Gebruik deze bloeddrukmeter NIET bij baby's, peuters, kinderen of
personen die niet in staat zijn hun toestemming daarvoor te
verlenen.

Bijwerkingen

« Vaker meten dan nodig kan kneuzingen veroorzaken door
belemmering van de bloedcirculatie.

« Wanneer u de manchet oppompt tot een hogere druk dan nodig,
kan dit leiden tot blauwe plekken op de arm waar de manchet is
aangebracht. OPMERKING: raadpleeg het onderdeel “Als uw
systolische druk hoger is dan 210 mmHg” aan het einde van
gebruiksaanwijzing 2 voor aanvullende informatie.

« Gebruik deze bloeddrukmeter niet meer en raadpleeg uw arts als u

last krijgt van huidirritatie of ongemak.
A\ Waarschuwing die, wanneer deze niet vermeden wordt,
kan leiden tot de dood of tot ernstig letsel.

« Pas uw medicatie NIET aan (inclusief verandering van
medicijngebruik of behandeling) op basis van metingen van deze
bloeddrukmeter. Neem medicatie zoals voorgeschreven door uw
arts. ALLEEN een arts is gekwalificeerd voor een diagnose en
behandeling van hoge bloeddruk en hartaandoeningen.

« Stel NOOIT zelf een diagnose of begin NOOIT zelf een behandeling
op basis van uw metingen. Raadpleeg ALTID uw arts.

+ Neem contact op met uw arts als u symptomen ondervindt of zich
zorgen maakt.

- Stel regelmatige controles of doktersbezoeken NIET uit op basis
van de resultaten van deze bloeddrukmeter.

+ Gebruik deze bloeddrukmeter NIET in ruimten met hoogfrequente
chirurgische apparatuur (HF), MRI-apparatuur (Magnetic Resonance
Imaging, oftewel beeldvorming door magnetische resonantie) of CT-
scanners (Computerized Tomography, oftewel computertomografie).
Dit kan een onjuiste werking van de bloeddrukmeter en/of een
onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.

+ Gebruik deze bloeddrukmeter NIET in zuurstofrijke omgevingen of
in de nabijheid van ontvlambaar gas.

« Raadpleeg uw arts voordat u deze bloeddrukmeter gebruikt als u lijdt
aan algemene ritmestoringen, zoals atriale of ventriculaire extrasystolen
of atriale fibrillatie, arteriéle sclerose, slechte doorbloeding, diabetes,
zwangerschap, pre-eclampsie of nierziekten. LET OP dat elk van deze
aandoeningen, naast de bewegingen, trillingen of rillingen van de
patiént, de meetresultaten kunnen beinvioeden.

» Houd de luchtslang en de kabel van de netadapter uit de buurt van
baby’s, peuters en kinderen om verwurging te voorkomen.

« Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikkings-
gevaar kunnen opleveren voor baby'’s, peuters en kinderen.

Gegevenstransmissie

- Dit product zendt altijd radiogolven (RF) uit op de 2,4 GHz-band.
Gebruik dit product NIET op locaties waar RF-beperkingen gelden,
zoals in een vliegtuig of in het ziekenhuis. Schakel de Bluetooth®-
functie van deze bloeddrukmeter uit of verwijder de batterijen en
koppel de netadapter los wanneer u zich in een ruimte bevindt
waarin RF niet is toegestaan.

Behandeling en gebruik van de netadapter
(optioneel accessoire)

« Gebruik de netadapter NIET als deze bloeddrukmeter of de kabel
van de netadapter beschadigd is. Als deze bloeddrukmeter of de
kabel beschadigd is, schakel dan de stroom uit en koppel de
netadapter onmiddellijk los.

- Steek de stekker van de netadapter in een geschikt stopcontact.
NIET gebruiken in een meervoudig stopcontact.

« Steek de netadapter NOOIT met natte handen in het stopcontact
en trek deze er ook NOOIT met natte handen uit.

« Haal de netadapter NIET uit elkaar en probeer deze NIET zelf te
repareren.

Hantering en gebruik van batterijen

« Bewaar de batterijen buiten het bereik van baby's, peuters en
kinderen.

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie
aan die, wanneer deze niet vermeden
AVoorzorgs- wordt, kan leiden tot licht tot matig
maatregel letsel bij de gebruiker of patiént of tot
schade aan de apparatuur of aan
andere eigendommen.

+ Raadpleeg uw arts voordat u deze bloeddrukmeter gaat gebruiken
op een arm waar een intravasculaire toegang of behandeling of
een arterioveneuze shunt (A-V) aanwezig is, omdat dit een tijdelijke
verstoring van de bloeddoorstroming kan veroorzaken en kan
leiden tot letsel.

+ Raadpleeg uw arts voordat u deze bloeddrukmeter gebruikt als bij
u een mastectomie of lymfklierverwijdering is uitgevoerd.

- Raadpleeg uw arts voordat u deze bloeddrukmeter gebruikt als u
last hebt van ernstige problemen met de doorstroming van het
bloed of aan bloedaandoeningen lijdt, aangezien het opblazen van
de manchet tot kneuzingen kan leiden.

« Pomp de armmanchet ALLEEN op als deze is aangebracht op uw
bovenarm.

« Verwijder de armmanchet als deze niet begint met ontluchten
tijdens een meting.

« Gebruik deze bloeddrukmeter UITSLUITEND voor het meten van de
bloeddruk.

« Zorg ervoor dat er tijdens de meting binnen een bereik van 30 cm
van deze bloeddrukmeter geen mobiel apparaat aanwezig is of een
ander elektrisch apparaat dat elektromagnetische velden afgeeft.
Dit kan een onjuiste werking van de bloeddrukmeter en/of een
onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.
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Display

Knop [Memory] (Geheugen)
Knop [START/STOP]
Batterijvak

Netadapteraansluiting
(voor de optionele netadapter)

Luchtslangaansluiting
Armmanchet

Plug van de luchtslang

OO0 OOO®®

Luchtslang

« Haal deze bloeddrukmeter of andere onderdelen hiervan NIET uit
elkaar en probeer deze NIET zelf te repareren. Dit kan een
onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.

« Gebruik de bloeddrukmeter NIET op een locatie die vochtig is of
waar het risico bestaat dat er water op deze bloeddrukmeter spat.
Anders kan deze bloeddrukmeter beschadigd raken.

« Gebruik deze bloeddrukmeter NIET in een bewegend voertuig,
zoals in een auto of in een vliegtuig.

- Laat deze bloeddrukmeter NIET vallen en stel deze niet bloot aan
sterke schokken of trillingen.

« Gebruik deze bloeddrukmeter NIET op plaatsen met hoge of lage
luchtvochtigheid of hoge of lage temperaturen. Zie paragraaf 4.

« Houd tijdens de meting de arm in de gaten om er zeker van te zijn
dat de bloeddrukmeter geen langdurige belemmering van de
bloedcirculatie veroorzaakt.

« Gebruik de meter NIET tegelijk met andere medische elektrische
(ME) apparatuur. Dit kan een onjuiste werking van de apparaten
en/of een onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.

« Vermijd het nemen van een bad, het drinken van alcohol of cafeine,

roken, lichamelijke inspanning en eten gedurende ten minste

30 minuten voordat u een meting verricht.

Rust minimaal 5 minuten uit voordat u een meting verricht.

Verwijder strakke of dikke kleding van uw arm bij het uitvoeren van

een meting.

Blijf stilzitten en praat NIET tijdens een meting.

Gebruik de armmanchet ALLEEN bij personen wiens armomtrek

binnen het gespecificeerde bereik van de manchet valt.

Zorg dat deze bloeddrukmeter op kamertemperatuur

geacclimatiseerd is voordat u een meting gaat uitvoeren. Het

uitvoeren van een meting na een grote temperatuurverandering
kan leiden tot een onnauwkeurig meetresultaat. Als u de
bloeddrukmeter gaat gebruiken bij temperaturen die geschikt zijn
voor gebruik, nadat de bloeddrukmeter werd opgeslagen op de

maximale of minimale temperatuur voor opslag, wordt u

aanbevolen ongeveer 2 uur te wachten tot de bloeddrukmeter is

opgewarmd of afgekoeld. Raadpleeg paragraaf 4 voor aanvullende
informatie over de werkingstemperatuur en de temperatuur voor
opslag/transport.

Gebruik deze bloeddrukmeter NIET nadat de levensduur ervan is

verstreken. Zie paragraaf 4.

Vouw/buig de armmanchet of de luchtslang NIET te ver door.

Vouw de luchtslang NIET op en knel deze NIET af tijdens een

meting. Dit kan letsel veroorzaken door onderbreking van de

bloedstroom.

Als u de plug van de luchtslang wilt verwijderen, trekt u aan de

plastic plug bij de aansluiting van de slang en niet aan de slang zelf.

Gebruik ALLEEN een netadapter, armmanchet, batterijen en

accessoires die zijn gespecificeerd voor deze bloeddrukmeter. Het

gebruik van niet-ondersteunde netadapters, armmanchetten en
batterijen kan leiden tot schade en/of kan gevaarlijk zijn voor deze
bloeddrukmeter.

Gebruik UITSLUITEND de armmanchet die voor deze meter is

goedgekeurd. Het gebruik van andere armmanchetten kan leiden

tot onjuiste meetwaarden.

« Lees, wanneer u het apparaat, de gebruikte accessoires of de
optionele onderdelen verwijdert, het gedeelte “Correcte
verwijdering van dit product”in paragraaf 5 en volg de daar
gegeven aanwijzingen.

Gegevenstransmissie
« Vervang de batterijen NIET of ontkoppel de netadapter NIET terwijl

uw meetwaarden worden overgedragen naar uw smart device. Dit
kan resulteren in een onjuiste werking van deze bloeddrukmeter
en kan ertoe leiden dat het overdragen van uw bloeddrukgegevens
mislukt.

Behandeling en gebruik van de netadapter

(optioneel accessoire)

« Druk de netadapter volledig in het stopcontact.

« Zorg ervoor dat het loskoppelen van de netadapter van het
stopcontact op een veilige manier gebeurt. Trek NIET aan de kabel
van de netadapter.

« Correcte omgang met de kabel van de netadapter:

Beschadig de kabel NIET./ Breek de kabel NIET. / Verander de kabel
NIET./ Zorg dat de kabel NIET bekneld raakt. / Buig de kabel NIET en
trek er NIET te hard aan. / Draai de kabel NIET. / Gebruik de kabel
NIET als deze in een kluwen zit. / Plaats GEEN zware voorwerpen op
de kabel.

« Houd de netadapter stofvrij.

« Trek de netadapter uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.

« Trek de netadapter uit het stopcontact voordat u deze
bloeddrukmeter afveegt.

Hantering en gebruik van batterijen
« Plaats de batterijen NIET met de polariteit in de onjuiste positie.

« Gebruik ALLEEN 4 “AA"-alkaline- of mangaanbatterijen voor deze
bloeddrukmeter. Gebruik GEEN ander type batterijen. Gebruik
GEEN oude en nieuwe batterijen tegelijk. Gebruik GEEN
verschillende merken batterijen tegelijk.

« Verwijder de batterijen als deze bloeddrukmeter gedurende lange
tijd niet zal worden gebruikt.

« Als u batterijvloeistof in uw ogen krijgt, moet u direct spoelen met
veel schoon water. Raadpleeg onmiddellijk uw arts.

« Als u batterijvloeistof op uw huid krijgt, wast u de huid direct met
ruim schoon, lauwwarm water. Raadpleeg uw arts als de irritatie,
het letsel of de pijn aanhoudt.

« Gebruik GEEN batterijen waarvan de uiterste gebruiksdatum is
verstreken.

« Controleer van tijd tot tijd de batterijen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren werken.

Algemene mededelingen
« Als u een meting wilt stoppen, drukt u tijdens de meting op de

knop [START/STOP].

« Als u een meting verricht op de rechterarm, moet de luchtslang
zich aan de elleboogzijde bevinden. Let erop dat u met uw arm niet
op de luchtslang rust.
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« De bloeddruk kan verschillen tussen de rechter- en de linkerarm en
dit kan leiden tot een verschillende meetwaarde. Gebruik altijd
dezelfde arm voor het meten van de bloeddruk. Als de bloeddruk
in beide armen substantieel verschilt, vraagt u aan uw arts welke
arm u voor uw metingen moet gebruiken.

« Houd er rekening mee dat OMRON niet verantwoordelijk is voor
het verlies van gegevens en/of informatie in de app.

« “OMRON connect”is de enige app die we voor een juiste
overdracht van de gegevens adviseren te gebruiken in combinatie
met uw bloeddrukmeter.

« Bij gebruik van een optionele netadapter mag u uw
bloeddrukmeter niet op een locatie plaatsen waar het moeilijkis de
netadapter in het stopcontact te doen en er weer uit te halen.

Hantering en gebruik van batterijen

« Afvoer en verwerking van gebruikte batterijen dient plaats te
vinden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

- De meegeleverde batterijen hebben mogelijk een kortere
levensduur dan nieuwe batterijen.

« Door de vervanging van batterijen worden eerdere metingen niet
verwijderd.

1 Foutmeldingen en problemen oplossen

Controleer in geval van onderstaande problemen tijdens de meting
eerst of er geen andere elektrische apparatuur binnen 30 cm van de
bloeddrukmeter aanwezig is. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg
dan de tabel hieronder.

Weergave/
probleem

Mogelijke
oorzaak

Oplossing

Ed

verschijnt of een
meting kan niet
worden voltooid
nadat de
armmanchet is
opgepompt.

Bewegen of praten
tijdens een meting
zorgt ervoor dat de
armmanchet niet
voldoende wordt
opgepompt.

De systolische druk is
hogerdan 210 mmHg
en er kan geen
meting worden
uitgevoerd.

Zit stil en praat niet tij-
dens een meting. Als
"E2" herhaaldelijk ver-
schijnt, moet u de
armmanchet hand-
matig oppompen tot
de systolische druk
30 tot 40 mmHg bo-
ven uw vorige meet-
waardenis.Raadpleeg
het einde van
gebruiksaanwijzing 2.

E3

verschijnt

De armmanchet is
harder opgepompt
dan de maximaal
toegestane druk.

Raak de armmanchet
niet aan en/of buig de
luchtslang niettijdens
een meting. Zie het
einde van
gebruiksaanwijzing 2
als de armmanchet
handmatig wordt
opgepompt.

EY

verschijnt

Bewegen of praten
tijdens een meting
resulteert in trillingen
die de meting verstoren.

Zit stil en praat niet
tijdens een meting.

ES

verschijnt

De hartslag wordt niet
juist gedetecteerd.

Breng dearmmanchet
op de juiste wijze aan
en voer nog een
meting uit. Raadpleeg
paragraaf 6 van
gebruiksaanwijzing 2.
Zit stil en neem een
juiste houding aan
tijdens een meting.

De bloeddrukmeter afvegen

« Gebruik geen schurende of vluchtige reinigingsmiddelen.

« Gebruik een zachte, droge doek of een zachte doek die vochtig is
gemaakt met een mild (neutraal) reinigingsmiddel om uw
bloeddrukmeter en de armmanchet af te vegen en veeg beide
vervolgens af met een droge doek.

+ Was uw bloeddrukmeter en armmanchet of andere onderdelen
niet met water of dompel deze niet onder in water.

« Gebruik geen benzine, verdunners of vergelijkbare oplosmiddelen om
uw bloeddrukmeter en armmanchet of andere onderdelen af te vegen.

Kalibratie en onderhoud

« De nauwkeurigheid van deze bloeddrukmeter is zorgvuldig getest
en de meter is ontworpen voor een lange levensduur.

+ Het wordt algemeen aanbevolen de meter elke twee jaar te laten
controleren op juiste werking en nauwkeurigheid. Raadpleeg de
erkende verkoper of de klantenservice van OMRON via het op de
verpakking of in de bijgevoegde informatie vermelde adres.

4 Specificaties

Productcategorie Elektronische sfygmomanometers

Automatische
bovenarmbloeddrukmeter

Productbeschrijving

Model (nummer) X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Display Digitale LCD-weergave

Drukbereik van manchet 0 tot 299 mmHg

Meetbereik voor
bloeddrukmeting

SYS: 60 tot 260 mmHg
DIA: 40 tot 215 mmHg

Meetbereik voor
hartslagmeting

40 tot 180 slagen/min.

Nauwkeurigheid Druk: 3 mmHg
Hartslag: £5% van de
weergegeven waarde
Meetmethode Oscillometrische methode
Overdrachtsmethode Bluetooth® lage energie

Er

verschijnt

Eris een storing
opgetreden in de
bloeddrukmeter.

Druk nogmaals op de
knop [START/STOP].
Als “Er"nog steeds
wordt weergegeven,
neemt u contact op
met uw OMRON-
winkel of -distributeur.

E

verschijnt

De bloeddrukmeter
kan geen verbinding
maken met een
smartapparaat of
gegevens op de juiste
manier verzenden.

Volg de instructies die
worden getoond in de
app “OMRON connect”.
Als “Err"nog steeds
wordt weergegeven
nadat u de app hebt
gecontroleerd, neemt
u contact op met uw
OMRON-winkel of
-distributeur.

verschijnt

ARO)

verschijnt

_M_"
A\
knippert niet tijdens
een meting

De hartslag wordt niet
juist gedetecteerd.

Breng de
armmanchet op de
juiste wijze aan en
voer nog een meting
uit. Raadpleeg
paragraaf 6 van
gebruiksaanwijzing 2.
Zit stil en neem een
juiste houding aan
tijdens een meting.
Als het symbool voor
onregelmatige

hartslag "”blijft

verschijnen, is het
raadzaam uw arts te
raadplegen.

P

knippert

De bloeddrukmeter
wacht om te worden
gekoppeld met het
smart device.

Raadpleeg paragraaf 5
van gebruiksaanwij-
zing 2 voor het koppe-
len van uw
bloeddrukmeter met
uw smart device of
druk op de knop
[START/STOP] om de
koppeling te annule-
ren en uw bloeddruk-
meter uit te schakelen.

-
4

knippert

« Meer dan
24 metingen
werden niet
doorgestuurd.

« Uw bloeddruk-
meter is niet
gekoppeld aan een
smart device.

« De batterijen zijn
vervangen.

Koppel met de app
“OMRON connect” of
draag uw metingen
hiernaar over, zodat u
deze kunt bewaren in
het geheugen van de
app en dit symbool
verdwijnt.

h

knippert

Batterijen zijn bijna
leeg.

Er wordt aanbevolen
om de 4 batterijen te
vervangen door
nieuwe exemplaren.
Raadpleeg
paragraaf 4 van
gebruiksaanwijzing 2.

Hi.Ch

verschijnt of de
bloeddrukmeter is
onverwachts
uitgeschakeld
tijdens een meting.

Er verschijnt niets op
het scherm van de
bloeddrukmeter.

Batterijen zijn leeg.

Vervang onmiddellijk
de 4 batterijen door
nieuwe exemplaren.
Raadpleeg
paragraaf 4 van
gebruiksaanwijzing 2.

Draadloze communicatie Frequentiebereik: 2,4 GHz
(2.400 - 2.483,5 MHz) /
Modulatie: GFSK

Effectief uitgestraalde energie:
<20dBm

Gebruiksmodus Continugebruik

Bloeddrukmeter: IP21

Optionele netadapter:

IP21 (HHP-CMO1 / HHP-AMO1) of
IP22 (HHP-BFHO1)

IP-classificatie

Vermogen DC6V4W

Stroomvoorziening 4"AA"batterijen 1,5V of optionele
netadapter (INPUT AC 100 - 240 V

50-60Hz0,12-0,065 A)

Levensduur batterijen Circa 900 metingen

(met nieuwe alkalinebatterijen en
meegeleverde armmanchet.
Afhankelijk van het type batterij

en armmanchet.)

Levensduur Bloeddrukmeter: 5 jaar of na
30.000 keer gebruik. / Manchet:
5 jaar of na 10.000 keer gebruik. /

Optionele netadapter: 5 jaar

Omstandigheden tijdens bedrijf +10 tot +40°C/ 15 tot 90% RV
(zonder condensvorming) /
800 tot 1.060 hPa

-20 tot +60°C/10 tot 90% RV
(zonder condensvorming)

Omstandigheden tijdens
opslag/transport

Gewicht Meter: ongeveer 260 g
(exclusief batterijen)
Armmanchet: ongeveer 170 g

Afmetingen Meter: ongeveer 98 mm (B) x

79 mm (H) x 138 mm (L) /
Armmanchet:ongeveer 145 mm x
594 mm (luchtslang: 750 mm)

Manchetomtrek van toepassing 17 tot 42 cm (inclusief

op de meter armmanchet: 22 tot 42 cm)
Geheugen Slaat tot maximaal 30 metingen op.
Inhoud Bloeddrukmeter, armmanchet

(HEM-RML31), 4 “AA"-batterijen,
gebruiksaanwijzing 1 en 2

Bescherming tegen elektrische
schokken

ME-apparatuur, inwendig van
voeding voorzien (als alleen de
batterijen worden gebruikt)
Klasse Il ME-apparatuur (bij
gebruik van optionele netadapter)

Toegepast onderdeel Type BF (armmanchet)

Opmerking
- Deze specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
« Deze bloeddrukmeter is klinisch onderzocht volgens de vereisten
van EN ISO 81060-2:2014 en voldoet aan
EN ISO 81060-2:2019+A1:2020+A2:2024 (met uitzondering van
zwangere vrouwen en patiénten met pre-eclampsie). In de
klinische validatiestudie werd K5 gebruikt bij 85 personen voor het
bepalen van de diastolische bloeddruk.
IP-classificatie is de mate van bescherming die de behuizing biedt
in overeenstemming met IEC 60529. Deze bloeddrukmeter en de
optionele netadapter zijn beveiligd tegen vreemde vaste
voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter, zoals een
vinger. De bloeddrukmeter en optionele netadapter HHP-CMO01 en
HHP- AMO1 zijn beveiligd tegen naar beneden vallende
waterdruppels die problemen kunnen veroorzaken bij normaal
gebruik. De optionele netadapter HHP-BFHO1 is beveiligd tegen
schuin invallende waterdruppels die problemen kunnen
veroorzaken bij normaal gebruik.
« De classificatie van de gebruiksmodus voldoet aan IEC 60601-1.
« Deze bloeddrukmeter communiceert met een smart device met
gebruik van Bluetooth lage energie. Koppelen vereist
gebruikersinteractie en verzonden gegevens worden gecodeerd.

De polariteiten van de
batterij zijn niet goed
uitgelijnd.

Controleer of de
batterijen correct zijn
geplaatst. Raadpleeg
paragraaf 4 van
gebruiksaanwijzing 2.

De metingen lijken
te hoog of te laag.

De bloeddruk schommelt voortdurend. Vele
factoren, waaronder stress, tijdstip van de dag
en/of de manier waarop de armmanchet is
aangebracht, kunnen van invloed zijn op uw
bloeddruk. Lees paragrafen 2,6 en 7 van

gebruiksaanwijzing 2.

Er doet zich een
ander communica-
tieprobleem voor.

Volg de instructies op het smart device of ga
naar de paragraaf “Help”in de app “OMRON
connect”voor verdere hulp. Als het probleem
zich blijft voordoen, neemt u contact op met
uw OMRON-winkel of -distributeur.

Informatie over verstoring van draadloze communicatie

U kunt de Bluetooth-optie van het product gebruiken om verbinding
te maken met speciale apps op mobiele apparaten voor de
synchronisatie van datum-/tijdgegevens van het mobiele apparaat
naar het product en voor de synchronisatie van meetgegevens van
het product naar het mobiele apparaat. De verdere verwerking van de
gegevens op het mobiele apparaat is aan de gebruiker. Dit product
maakt gebruik van de niet-gelicentieerde ISM-band op 2,4 GHz waar
derden de radiogolven opzettelijk of per ongeluk kunnen
onderscheppen, om welke reden dan ook. In het geval dat dit product
wordt gebruikt in de nabijheid van andere draadloze apparaten, zoals
een magnetron en draadloze LAN, die werken op dezelfde
frequentieband als dit product kan er een verstoring optreden. Indien
er een verstoring optreedst, stop dan de werking van de andere
apparaten of verplaats dit product uit de buurt van andere draadloze
apparaten voordat u deze probeert te gebruiken.

Er doet zich een
ander probleem
voor.

Druk op de knop [START/STOP] om de
bloeddrukmeter uit te schakelen en druk de
knop daarna nogmaals in om een meting uit te
voeren. Als het probleem aanhoudt, verwijder
dan alle batterijen en wacht 30 seconden.

5 Correcte verwijdering van dit product
(Afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur)

Weergave/ Mogelijke Obplossin
probleem oorzaak P 9
De knop [START/STOP] | Druk nogmaals op de
werd ingedrukt terwijl | knop [START/STOP]
de armmanchet niet  |om de meter uit te
aangebracht is. schakelen.

E |

verschijnt of de
armmanchet pompt
niet op.

De plug is niet
volledigingebrachtin
de bloeddrukmeter.

Druk de plug stevigin
de luchtslang.

De armmanchet is
niet juist
aangebracht.

Breng de
armmanchet op de
juiste wijze aan en
voer nog een meting
uit. Raadpleeg
paragraaf 6 van
gebruiksaanwijzing 2.

Er lekt lucht uit de
armmanchet.

Vervang de
armmanchet door een
nieuwe. Raadpleeg
paragraaf 13 van
gebruiksaanwijzing 2.

Plaats de batterijen daarna terug. Als het
probleem zich blijft voordoen, neemt u contact
op met uw OMRON-winkel of -distributeur.

2 Beperkte garantie

Dank u voor de aankoop van een OMRON-product. Dit product is

vervaardigd van hoogwaardige materialen en er is veel zorg besteed

bij de fabricage ervan. Het is ontworpen voor een hoog

gebruikscomfort, mits het juist wordt gebruikt en onderhouden, zoals

beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Dit product valt onder de garantie van OMRON voor een periode van

5 jaar vanaf de aankoopdatum. De juiste constructie, afwerking en

materialen van dit product vallen onder de garantie van OMRON.

Tijdens deze garantieperiode zal OMRON, zonder kosten voor arbeid

of onderdelen, het defecte product of de defecte onderdelen

repareren of vervangen.

De garantie geldt niet voor het volgende:

A. Transportkosten en transportrisico's.

B. Kosten voor reparaties en/of defecten die het gevolg zijn van
reparaties die zijn uitgevoerd door onbevoegde personen.

C. Periodieke controles en onderhoud.

D. Storingen in of slijtage van optionele onderdelen of andere

hulpstukken buiten het hoofdapparaat zelf, tenzij hierboven

expliciet gegarandeerd.

Kosten die voortvloeien uit afwijzing van een claim (deze worden in

rekening gebracht).

Alle schades, inclusief de schades die per ongeluk of door misbruik

zijn ontstaan.

Kalibratieservice valt niet onder de garantie.

Optionele onderdelen hebben een garantie van één (1) jaar vanaf

de aankoopdatum. Optionele onderdelen zijn onder andere (geen

uitputtende lijst): manchet en manchetslang.

Als garantieonderhoud nodig is, gaat u naar de dealer waar het
product werd aangeschaft of naar een erkende OMRON-distributeur.
Raadpleeg de productverpakking/-informatie of de gespecialiseerde
verkoper voor het adres. Als u moeite hebt om een OMRON-
klantenservice te vinden, gaat u naar onze website
(www.omron-healthcare.com) voor contactinformatie.

Reparatie of vervanging onder de garantie vormt geen aanleiding
voor enige uitbreiding of verlenging van de garantieperiode.

De garantie wordt alleen verleend als het volledige product wordt
geretourneerd, samen met de originele factuur/aankoopbon die aan
de consument is overhandigd door de verkoper.

o m m

3 Onderhoud

Onderhoud

Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om beschadiging van
uw bloeddrukmeter te voorkomen:

Veranderingen of modificaties die niet door de fabrikant zijn
goedgekeurd, maken de garantie ongeldig.

/\ Voorzorgsmaatregel
Haal deze bloeddrukmeter of andere onderdelen hiervan NIET uit
elkaar en probeer deze NIET zelf te repareren. Dit kan een
onnauwkeurig meetresultaat tot gevolg hebben.
Opslag
« Bewaar uw bloeddrukmeter en andere onderdelen op een schone,
veilige plaats.
« Vouw de luchtslang voorzichtig in de armmanchet. Opmerking:
buig of vouw de luchtslang niet te veel.
« Sla uw bloeddrukmeter en andere onderdelen niet op:
- Als uw bloeddrukmeter en andere onderdelen nat zijn.
- Op locaties die zijn blootgesteld aan extreme temperaturen, voch-
tigheid, direct zonlicht, stof of bijtende dampen, zoals bleekmiddel.
- Op locaties die zijn blootgesteld aan trillingen of schokken.

Dit merkteken op het product of het bijbehorende
informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het
einde van zijn gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvoer van afval te
voorkomen, moet u dit product van andere soorten
afval scheiden en op een verantwoorde manier
recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen
wordt bevorderd.

Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze
dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om
te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen
laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier
en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen.
Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor
verwijdering.

6 Belangrijke informatie met betrekking
tot elektromagnetische compatibiliteit
(EMC)

Dit apparaat voldoet aan norm EN 60601-1-2:2015+A1:2021
elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Meer documentatie in overeenstemming met deze EMC-standaard is
beschikbaar op
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility
Raadpleeg de EMC-informatie voor dit apparaat op de website.

Begeleiding en verklaring van de fabrikant

« Hierbij verklaart OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. dat dit apparaat
voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

« De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is
beschikbaar op het volgende internetadres:
https://healthcare.omron.com/declaration-of-conformity

« Dit OMRON-product is vervaardigd conform het strenge
kwaliteitssysteem van OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan.
De hoofdcomponent voor OMRON-bloeddrukmeters, de
druksensor, wordt geproduceerd in Japan.

« Rapporteer eventuele serieuze incidenten die zijn voorgevallen
met betrekking tot dit apparaat aan de fabrikant en de bevoegde
instantie van de lidstaat waarin u bent gevestigd.
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Automatyczny cisnieniomierz naramienny

X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Jezyk polski

Instrukcja obstugi 1: Informacje dotyczace bezpieczenstwa i pokrewne

Informacje o symbolach znajduja sie w punkcie ,,Opis symboli”.

C)) Intelli
Y sense

Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakup automatycznego ci$nieniomierza naramiennego
OMRON. Cisnieniomierz wykorzystuje oscylometryczng metode
pomiaru ci$nienia krwi. Oznacza to, ze urzadzenie wykrywa ruch krwi
w tetnicy ramiennej i przeksztatca go w odczyt cyfrowy.

Instrukcje bezpieczenstwa

Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje o automatycznym
ci$nieniomierzu naramiennym OMRON. Aby zapewni¢
bezpieczenstwo i prawidtowe korzystanie z ci$nieniomierza, nalezy
PRZECZYTAC i ZROZUMIEC wszystkie podane instrukcje. W razie
niezrozumienia wspomnianych instrukgji lub pytan przed
podjeciem préby uzycia cisnieniomierza prosimy o kontakt z
punktem sprzedazy detalicznej produktéw OMRON lub ich
dystrybutorem. W celu uzyskania szczegétowych informacji na
temat cisnienia krwi uzytkownika urzadzenia nalezy
skonsultowac sie z lekarzem.

Przeznaczenie

Docelowe zastosowanie

Urzadzenie to jest ci$nieniomierzem cyfrowym przeznaczonym do
pomiaru cisnienia krwi i tetna u pacjentéw dorostych. Urzadzenie
wykrywa nieregularne bicie serca podczas pomiaru i informuje o nim
za pomocg symbolu wyswietlanego wraz z wynikiem pomiaréw.

Docelowi pacjenci

Populacja pacjentéw dorostych

Docelowi uzytkownicy

Dorosli (moga to by¢ réwniez sami pacjenci), ktérzy sa w stanie
zrozumied niniejsza instrukcje obstugi.

Korzysci kliniczne

Hastanin kan basinci invazif olmayan ve basit bir yontemle 6lcilebilir.

Rodzaj uzytkowania

Ten cisnieniomierz jest przeznaczony do wielokrotnego uzytku u
wielu pacjentow.

Ograniczenia

Obwdd ramienia pacjenta musi wynosi¢ 17-42 cm.

Wskazania

Urzadzenie jest przeznaczone do pomiaru ci$nienia krwi i tetna
gtéwnie w warunkach domowych przez osoby zdrowe, pacjentéw z
nadcis$nieniem tetniczym i pacjentow dbajacych o zdrowie oraz moze
by¢ stosowane w placdwkach stuzby zdrowia, pod nadzorem
personelu medycznego, do pomiaru cisnienia krwi i tetna.

Odbior i sprawdzenie

Cisnieniomierz oraz inne elementy nalezy wyja¢ z opakowania i
sprawdzi¢ pod katem uszkodzen. Jezeli ci$nieniomierz lub
ktérykolwiek z pozostatych elementéw jest uszkodzony, NIE WOLNO
GO UZYWAG; nalezy skonsultowac sie z punktem sprzedazy
detalicznej produktéw firmy OMRON lub ich dystrybutorem.

Wazne informacje dotyczace
bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem korzystania z ci$nieniomierza nalezy przeczytac
rozdziat Wazne informacje dotyczace bezpieczeristwa w niniejszej
instrukcji obstugi. W celu zachowania bezpieczenstwa nalezy $cisle
przestrzegac instrukcji obstugi.

Nalezy jg zachowac¢ do wgladu. W celu uzyskania szczegétowych
informacji na temat cisnienia krwi uzytkownika urzadzenia
nalezy skonsultowac sie z lekarzem.

Przeciwwskazania

« NIE nalezy uzywac urzadzenia na ramieniu z obrazeniami lub
ramieniu poddawanemu leczeniu.

« NIE nalezy zaktada¢ mankietu na ramie, do ktérego podtaczony jest
dozylny wlew kroplowy lub jest przetaczana krew.

« NIE nalezy stosowac tego urzadzenia u niemowlat, matych dzieci
lub 0s6b pozbawionych mozliwosci wyrazania sie.

Dzialania niepozadane

« Wykonywanie pomiaréw czesciej niz to konieczne moze
powodowac powstawanie siniakow z powodu zaktdcen przeptywu
krwi.

- Napetnienie do zbyt wysokiego cisnienia moze prowadzi¢ do
powstawania na ramieniu siniakéw w miejscu zatozenia mankietu.
UWAGA: dodatkowe informacje mozna znalez¢ w punkcie ,Jezeli
ci$nienie skurczowe jest wyzsze niz 210 mmHg” pod koniec
instrukcji obstugi 2.

« W przypadku podraznienia skéry lub wystapienia dyskomfortu
nalezy zaprzesta¢ uzywania urzadzenia i skonsultowac sie z
lekarzem.

Oznacza potencjalnie niebezpieczna
A\ Ostrzezenie sytuacje, ktéra moze spowodowac
$mier¢ lub powazne obrazenia.

« NIE nalezy dostosowywac lekéw (w tym zmieniac stosowania
jakichkolwiek lekéw lub terapii) na podstawie odczytéw z tego
ci$nieniomierza. Nalezy zazywac leki zgodnie z zaleceniami lekarza.
TYLKO lekarz potrafi rozpoznawac i leczy¢ wysokie cisnienie krwi
oraz choroby uktadu krazenia.

« NIGDY nie nalezy stawiac rozpoznania ani samodzielnie
podejmowac leczenia na podstawie uzyskiwanych odczytéw.
KAZDORAZOWO nalezy skonsultowac sie z lekarzem.

« W przypadku wystapienia objawdéw lub watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z lekarzem.

« NIE nalezy odktada¢/zaprzestawac regularnych badan kontrolnych
lub wizyt u lekarza na podstawie wynikéw pomiaréw
wykonywanych tym cisnieniomierzem.

« NIE nalezy uzywac cisnieniomierza w miejscach, w ktérych znajduje
sie sprzet chirurgiczny wykorzystujacy prad o wysokiej
czestotliwosci, aparaty do obrazowania rezonansem
magnetycznym lub skanery do tomografii komputerowej. Moze to
powodowac nieprawidtowe dziatanie cisnieniomierza oraz
niedoktadne odczyty.

« NIE nalezy uzywac tego cisnieniomierza w srodowisku bogatym w
tlen lub w miejscach, w ktérych wystepuje palny gaz.

« Przed uzyciem tego urzadzenia nalezy skonsultowac sie z lekarzem
w nastepujacych przypadkach: czesto wystepujace arytmie, takie
jak przedwczesne pobudzenia przedsionkowe lub komorowe oraz
migotanie przedsionkéw, miazdzyca tetnic, staba perfuzja, .
cukrzyca, cigza, stan przedrzucawkowy czy choroby nerek. NALEZY
PAMIETAC, ze stany te w potaczeniu z ruchem pacjenta, drzeniem
lub dreszczami moga wptynaé na odczyt pomiaru.

« Aby uniknac uduszenia, przewdd powietrza i przewdd zasilacza
nalezy trzymac z dala od niemowlat, a takze matych i starszych dzieci.

« Ten produkt zawiera drobne czesci, ktére stwarzajg ryzyko
zadtawienia sie w przypadku potkniecia ich przez niemowleta oraz
mate i starsze dzieci.

Transmisja danych

« Ten produkt zawsze emituje fale radiowe (RF) w pasmie 2,4 GHz.
NIE uzywac produktu w miejscach, w ktérych postugiwanie sie
urzadzeniami emitujacymi fale o czestotliwosci radiowej jest
ograniczone, takimi jak samoloty czy szpitale. W miejscach, w
ktorych korzystanie z urzadzen generujacych fale radiowe jest
ograniczone, nalezy wytaczy¢ funkcje Bluetooth® cisnieniomierza,
wyjac baterie i odfaczy¢ zasilacz.

Obstuga i uzywanie zasilacza (akcesorium opcjonalne)

« NIE WOLNO uzywac zasilacza, jezeli ci$nieniomierz lub przewod
zasilacza AC sg uszkodzone. Jezeli ci$nieniomierz lub przewdd sg
uszkodzone, nalezy niezwlocznie wylaczy¢ zasilanie i odtaczyc zasilacz.

« Zasilacz nalezy podtaczy¢ do odpowiedniego gniazdka zasilania.
NIE nalezy uzywac rozgateziaczy elektrycznych.

« WZADNYM WYPADKU nie wolno podtaczac ani odtaczac zasilacza
od gniazda elektrycznego mokrymi rekami.

« NIE nalezy demontowac ani podejmowac préb naprawy zasilacza.

Postepowanie z bateriami

- Baterie nalezy przechowywac poza zasiegiem niemowlat oraz

matych i starszych dzieci.

Oznacza potencjalnie niebezpieczng
sytuacje, ktora moze spowodowac
drobne lub powazniejsze obrazenia
uzytkownika/pacjenta, lub
powoduje uszkodzenie urzadzenia/
innych przedmiotow.

/\ Przestroga

« Przed zatozeniem ci$nieniomierza na ramie, na ktérym wykonano
dostep naczyniowy, podaje sie wlew dozylny lub gdzie istnieje
przetoka tetniczo-zylna, nalezy skonsultowac sie z lekarzem ze
wzgledu na przejsciowe zaktocenie przeptywu krwi, ktére moze
skutkowac urazem.

- W przypadku pacjentek po mastektomii lub usunieciu weztéw
chtonnych przed uzyciem urzadzenia nalezy skonsultowac sie z
lekarzem.

« Przed przystapieniem do uzywania cisnieniomierza nalezy
skonsultowac sie z lekarzem, jezeli u uzytkownika wystepuja
powazne problemy z krazeniem krwi lub choroby krwi, poniewaz
napetnianie mankietu moze powodowac siniaki.

« NIE nalezy napetnia¢ mankietu, jezeli nie jest on zatozony na ramie.
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Wyswietlacz

Przycisk [Pamiec] (Potaczenie)
Przycisk [START/STOP]
Gniazdo baterii

Wtyk zasilacza
(dla opcjonalnego zasilacza)

Przylacze powietrza
Mankiet

Wtyczka przewodu powietrza

SICIQIVNGIOIPIOND

Przewod powietrza

« Jesli podczas pomiaru mankiet nie zacznie sie oprézniac, nalezy go zdjac.

« NIE nalezy uzywac cisnieniomierza do celéw innych niz pomiar
cisnienia krwi.

« Podczas wykonywania pomiaru nalezy upewnic sie, ze w odlegtosci

30 cm od ci$nieniomierza nie znajduje sie zadne urzadzenie

mobilne ani inne urzadzenie elektryczne emitujace fale

elektromagnetyczne. Moze to powodowac nieprawidtowe

dziatanie cisnieniomierza oraz niedokfadne odczyty.

NIE nalezy rozmontowywac ani podejmowac préb naprawy

ci$nieniomierza ani jego czesci. Moze to prowadzi¢ do

niedoktadnych odczytow.

NIE nalezy uzywac cisnieniomierza w miejscach wilgotnych lub

takich, w ktérych istnieje ryzyko zamoknigcia urzadzenia. Moze to

doprowadzi¢ do uszkodzenia ci$nieniomierza.

NIE nalezy uzywac cisnieniomierza w poruszajacym sie pojezdzie,

na przyktad w jadacym samochodzie lub lecgcym samolocie.

NIE wolno upuszczac cisnieniomierza ani naraza¢ go na silne

wstrzasy badz wibracje.

NIE nalezy uzywac cisnieniomierza w miejscach o skrajnie wysokiej

lub niskiej wilgotnosci badz w takich, w ktérych panuja skrajnie

niskie lub wysokie temperatury. Patrz punkt 4.

Podczas pomiaru nalezy obserwowac ramieg, aby mie¢ pewnos¢, ze

cisnieniomierz nie utrudnia krazenia krwi przez zbyt dtugi czas.

NIE nalezy stosowac cisnieniomierza jednoczesnie z innym

elektrycznym sprzetem medycznym. Moze to powodowac

nieprawidtowe dziatanie urzadzen oraz niedoktadne odczyty.

Na co najmniej 30 minut przed rozpoczeciem pomiaru nie nalezy

sie kapag, pi¢ alkoholu ani napojéw kofeinowych, pali¢ tytoniu,

wykonywac ¢wiczen fizycznych ani jesc.

.
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Do pomiaru nalezy zdja¢ z ramienia rekaw ciasny lub z grubej
tkaniny/wetny.

Podczas pomiaru NIE nalezy sie poruszac ani rozmawiac.
Cisnieniomierza nalezy uzywac TYLKO u 0séb, ktérych obwéd
ramienia miesci sie w zakresie podanym dla mankietu.

Nalezy dopilnowac, aby przed pomiarem cisnieniomierz osiagnat
temperature pokojowa. Dokonywanie pomiaru po ekstremalnej
zmianie temperatury moze prowadzi¢ do niedoktadnego odczytu.
Zaleca sig, aby po przechowywaniu ci$nieniomierza w
temperaturze skrajnie niskiej lub skrajnie wysokiej poczekac
srednio 2 godziny, az urzadzenie ogrzeje sie lub ostygnie przed
uzyciem w srodowisku o temperaturze odpowiadajacej warunkom
roboczym. Dodatkowe informacje na temat temperatury roboczej
oraz temperatury przechowywania i transportu podano w
punkcie 4.

NIE nalezy korzystac z cisnieniomierza po uptywie okresu
eksploatacji. Patrz punkt 4.

NIE nalezy nadmiernie gnies¢ mankietu ani przewodu powietrza.
NIE nalezy sktadac ani zgina¢ przewodu powietrza w trakcie
pomiaru. Moze to spowodowac uraz poprzez przerwanie
przeptywu krwi.

W celu odfaczenia wtyczki przewodu powietrza pociggnac za
plastikowa wtyczke u podstawy przewodu, a nie za sam przewdd.
Nalezy korzysta¢ WYLACZNIE z zasilacza, mankietu, baterii i
akcesoriéw przeznaczonych dla tego cisnieniomierza. Uzycie
nieobstugiwanych zasilaczy, mankietu i baterii moze spowodowac
uszkodzenie cisnieniomierza i/lub moze by¢ niebezpieczne.
Nalezy korzysta¢ WYLACZNIE z zatwierdzonego mankietu.
Stosowanie innych mankietéw moze doprowadzi¢ do uzyskania
nieprawidtowych odczytow.

Przed wyrzuceniem urzadzenia i dowolnych uzywanych z nim
akcesoriéw lub czesci opcjonalnych nalezy zapoznac sie i
zastosowac do zalecen zawartych w czesci ,Whasciwa utylizacja
tego produktu” w punkcie 5.

Transmisja danych

« NIE nalezy wymienia¢ baterii ani odtgczac zasilacza, gdy odczyty sg
przesytane do urzadzenia inteligentnego. Moze to skutkowac
wadliwym dziataniem cisnieniomierza i btedem przesytu danych o
cisnieniu krwi.

Obstuga i uzywanie zasilacza (akcesorium opcjonalne)

- Wtyczke zasilacza nalezy catkowicie wlozy¢ do gniazda.

- Podczas odtaczania zasilacza od gniazda nalezy bezpiecznie
ciggnac za zasilacz. NIE nalezy ciaggnac za przewod zasilacza.

« Postepujac z przewodem zasilacza:

NIE dopuszczac¢ do jego uszkodzenia. / NIE doprowadzi¢ do jego
przerwania lub pekniecia. / NIE modyfikowac. / NIE spinac. /

NIE zginac ani nie ciaggnac z uzyciem nadmiernej sity. / NIE skrecac. /
NIE uzywac, jezeli jest zwiniety w pek. / NIE ktas¢ pod ciezkimi
przedmiotami.

- Scierac¢ kurz z zasilacza.

- Nieuzywany zasilacz odtaczy¢ od gniazda.

« Przed czyszczeniem ci$nieniomierza odtaczy¢ zasilacz.

Postepowanie z bateriami

« NIE nalezy wktada¢ baterii niezgodnie z podanymi biegunami.

- Nalezy korzysta¢ WYLACZNIE z 4 alkalicznych lub manganowych
baterii AA. NIE nalezy stosowac baterii innego rodzaju. NIE nalezy
uzywac nowych i uzywanych baterii jednoczes$nie. NIE nalezy
uzywac baterii réznych marek w tym samym czasie.

« Z ci$nieniomierza, ktéry nie bedzie nieuzywany przez dtuzszy czas,
nalezy wyjac baterie.

- W razie dostania sie elektrolitu do oczu nalezy natychmiast
przemy¢ je duzg iloscig czystej wody. Nalezy bezzwtocznie
skonsultowac sie z lekarzem.

« Jezeli elektrolit znajdzie sie na skérze, nalezy natychmiast sptukac
go duza iloscig czystej, letniej wody. Jezeli podraznienie, uraz lub
bdl utrzymuja sie, nalezy zasiegna¢ porady lekarza.

« NIE nalezy uzywac baterii po uptywie terminu przydatnosci do
uzycia.

- Baterie nalezy okresowo sprawdzac, aby upewnic¢ sig, ze sa w
dobrym stanie.

Uwagi ogdlne

- Aby zatrzymac pomiar, nalezy nacisng¢ przycisk [START/STOP] w
czasie pomiaru.

« Podczas dokonywania pomiaréw na prawym ramieniu przewod

powietrza powinien znajdowac sie obok tokcia. Nalezy uwaza¢, aby
nie oprzec reki na przewodzie powietrza.

Ay B

inne odczyty. Pomiary nalezy zawsze wykonywac na tym samym
ramieniu. Jesli wartosci dla obu ramion réznig sie znaczaco, nalezy
skonsultowac sie z lekarzem w celu wybrania ramienia do
pomiaréw.

« Nalezy pamietac, ze firma OMRON nie odpowiada za utrate danych
i/lub informacji w aplikacji.

« Aplikacja ,OMRON connect” jest jedyna aplikacja, ktérej uzywanie
z ci$nieniomierzem zalecamy do prawidtowego przesytu danych.

- Uzywajac opcjonalnego zasilacza, nie nalezy umieszczac
cisnieniomierza w miejscach, gdzie podtaczanie i odfgczanie
zasilacza sprawia trudnosc.

Postepowanie z bateriami

- Utylizacja zuzytych baterii powinna odbywac sie zgodnie z
lokalnymi przepisami.

- Dostarczone baterie moga mie¢ krétsza zywotnos¢ niz nowe.

- Wymiana baterii nie powoduje usuniecia poprzednich odczytéw z
pamieci urzadzenia.

.

.

.

.

.

.

.

1 Komunikaty o btedach i rozwigzywanie
problemoéw

W przypadku, gdy podczas uzytkowania ci$nieniomierza wystapia
dowolne z ponizszych problemdw, nalezy sprawdzi¢, czy w promieniu
30 cm nie znajduje sie zadne inne urzadzenie elektryczne. Jesli
problem nadal wystepuje, nalezy zapoznac sie z ponizsza tabela.

Przed wykonaniem pomiaru nalezy odpocza¢ przez co najmniej 5 minut.

Wyswietlacz/
problem

Mozliwa
przyczyna

Rozwigzanie

Ec

wyswietla sie lub
pomiaru nie mozna
dokonczy¢ po
napetnieniu
mankietu.

Osoba, u ktorej
dokonywany jest
pomiar, rozmawia lub
porusza sie w jego
trakcie i mankiet nie
napetnia sie
wystarczajgco.

Z uwagi na to, ze
ci$nienie skurczowe
przekracza

210 mmHg, pomiaru
nie mozna dokonac.

W czasie pomiaru
nalezy zachowywac
sie spokojnie, nie
poruszac sie i nie
rozmawiac. Jesli
ciagle wyswietla sie
btad ,E2", recznie
napompowac
mankiet tak, aby
ci$nienie skurczowe
byto 0 30-40 mmHg
wyzsze od
poprzedniego wyniku
pomiaru. Patrz
koncowe fragmenty
instrukcji obstugi 2.

E3

wyswietla sie

Mankiet zostat
napetniony do
wartosci cisnienia
przekraczajacej
maksymalne
dozwolone cisnienie.

Podczas pomiaru nie
wolno dotykac
mankietu ani zginac
przewodu powietrza.
Jezeli mankiet jest
napetniany recznie,
nalezy zapoznac sie z
koncowymi
fragmentami
instrukcji obstugi 2.

EY

wyswietla sie

Poruszanie sie lub
rozmawianie podczas
pomiaru powoduje
wibracje, ktére
zaktécajg pomiar.

W czasie pomiaru
nalezy zachowywac
sie spokojnie, nie
poruszac sie i nie
rozmawiac.

ES

wyswietla sie

Tetno nie jest
prawidtowo
wykrywane.

Zatozy¢ prawidtowo
mankiet i dokona¢
ponownie pomiaru.
Patrz punkt 6
instrukcji obstugi 2.
W czasie pomiaru
nalezy zachowywac
sie spokojnie i przyjac
prawidtowa pozycje
siedzaca.

Er

wyswietla sie

Cisnieniomierz nie
dziata prawidtowo.

Nacisna¢ ponownie
przycisk [START/
STOP]. Jezelina
wyswietlaczu nadal
widnieje komunikat
,Er", skontaktowac sie
z punktem sprzedazy
detalicznej
produktéw firmy
OMRON lub ich
dystrybutorem.

E

wyswietla sie

Cisnieniomierz nie
moze potaczyc sie z
urzadzeniem
inteligentnym lub
prawidtowo przestac¢
danych.

Postepowac zgodnie
zinstrukcja
wyswietlang w
aplikacji ,OMRON
connect”. Jezeli po
sprawdzeniu aplikacji
nadal wyswietlany
jest komunikat ,Err’,
skontaktowac sie z
punktem sprzedazy
detalicznej
produktéw firmy
OMRON lub
dystrybutorem.

wyswietla sie

o

wyswietla sie

JVA_“
A4
nie miga podczas
pomiaru

Tetno nie jest
prawidtowo
wykrywane.

Zatozy¢ prawidtowo
mankiet i dokonac
ponownie pomiaru.
Patrz punkt 6
instrukcji obstugi 2.
W czasie pomiaru
nalezy zachowywac
sie spokojnie i przyjac
prawidtowg pozycje
siedzaca.

Jezeli symbol
nieregularnegorytmu

serca, "nadal
sie wyswietla, zaleca
sie konsultacje z
lekarzem.

miga

Cisnieniomierz czeka
na sparowanie z
urzadzeniem
inteligentnym.

Informacje na temat
parowania
cisnieniomierza z
urzadzeniem
inteligentnym
zawiera punkt 5
instrukcji obstugi 2.
Mozna tez nacisnac
przycisk [START/
STOP], aby anulowac¢
parowanie i wylgczy¢
cisnieniomierz.

£
-7

miga

« Ponad 24 odczyty
nie zostaty
przestane.

« Cisnieniomierz nie
jest sparowany z
urzgdzeniem
inteligentnym.

- Wymieniono
baterie.

Ten symbol btedu
zniknie po
sparowaniu lub
przestaniu odczytow
do aplikacji ,OMRON
connect”w celu
zapisania ich w
aplikacji.

Th

miga

Niski poziom
naftadowania baterii.

Zalecana jest
wymianawszystkich 4
baterii na nowe. Patrz
punkt 4 instrukcji
obstugi 2.

H ( :IJ
li
wyswietla sie lub
cisnieniomierz
wylacza sie
nieoczekiwanie
podczas pomiaru.

Na wyswietlaczu nic
sie nie pojawia.

Baterie wyczerpaty
sie.

Niezwtocznie
wymieni¢ wszystkie 4
baterie na nowe. Patrz
punkt 4 instrukcji
obstugi 2.

Bieguny baterii sq
niewtfasciwie
zorientowane.

Sprawdzi¢
prawidtowos¢
umieszczenia baterii
w komorze. Patrz
punkt 4 instrukcji

Wyswietlacz/ Mozliwa . .
Rozwigzanie
problem przyczyna
Przycisk[START/STOP] | Nacisna¢ ponownie
nacis$nieto w czasie, | przycisk [START/STOP],
gdy mankiet nie byt | aby wytaczy¢

zatozony. ci$nieniomierz.

Wtyczka przewodu
powietrza jest
niedoktadnie
wsunieta do gniazda
w ci$nieniomierzu.

Nalezy prawidtowo
podtaczyc wtyczke
przewodu powietrza.

E i

wyswietla sie lub

mankiet nie napetnia Zatozy¢ prawidtowo

sie. Mankiet jest mankiet i dokonac
nieprawidtowo ponownie pomiaru.
zatozony. Patrz punkt 6

instrukcji obstugi 2.

Wymieni¢ mankiet na
nowy. Patrz punkt 13
instrukcji obstugi 2.

Z mankietu ulatnia sie
powietrze.

obstugi 2.
Odczyty wydaia si Cisnienie krwi waha sie nieustannie. Na jego
Zbvt \X[ ysok);e |qu € | wartos¢ wptywa wiele czynnikdw, w tym stres,
zbyt niZkie pora dnia, a takze sposob zatozenia mankietu.
Yy ’ Patrz punkty 2, 6 i 7 instrukcji obstugi 2.
Postepowac zgodnie z instrukcjami wyswietla-
nymi przez urzadzenie inteligentne lub przejs¢
Wystepuje dowolny | do czesci ,Pomoc”w aplikacji

inny problem z
komunikacja.

,OMRON connect’, aby uzyskac dalsza pomoc.
Jezeli problem utrzymuje sie, skontaktowac sie
z punktem sprzedazy detalicznej produktow
firmy OMRON lub ich dystrybutorem.

Nacisna¢ przycisk [START/STOP], aby wytaczy¢
cisnieniomierz, a nastepnie nacisna¢ go
ponownie, aby dokonac¢ pomiaru. Jezeli
problem utrzymuje sie, wyjmij wszystkie
baterie i poczekaj 30 sekund. Nastepnie
nalezy ponownie zainstalowac baterie. Jezeli
problem utrzymuje sie, skontaktowac sie z
punktem sprzedazy detalicznej produktow
firmy OMRON lub ich dystrybutorem.

Wystapit inny
problem.

2 Ograniczona gwarancja

Dzigkujemy za zakup produktu firmy OMRON. Niniejszy produkt

zostat wyprodukowany z wysokiej jakosci materiatéw i dotozono

wielkiej starannosci podczas jego produkcji. Zostat on opracowany

pod katem wygody uzytkowania, pod warunkiem ze jest prawidtowo

obstugiwany i konserwowany zgodnie z instrukcjg obstugi.

Niniejszy produkt jest objety 5-letnig gwarancja firmy OMRON od

daty zakupu. Prawidtowa konstrukcja, wykonanie i materiaty tego

produktu sa gwarantowane przez firme OMRON. W trakcie okresu

gwarancji firma OMRON bez optaty za czesci lub ustuge naprawi lub

wymieni wadliwy produkt lub wadliwg czes¢.

Gwarancja nie sg objete:

A. koszty transportu i zagrozenia zwigzane z transportem

koszty napraw i/lub wady wynikajace z napraw wykonywanych bez

autoryzadji

C. okresowe kontrole i konserwacja

D. awaria lub zuzycie opcjonalnych czesci innych lub dodatkéw innych
niz urzadzenie gtdwne, o ile nie wyszczegdlniono tego powyzej

. koszty wynikajace z niezaakceptowania roszczenia gwarancyjnego
(za to zostanie pobrana optata)

. uszkodzenia innych rodzajéw wiacznie z osobowymi spowodowa-

nymi przypadkowo lub w wyniku nieprawidtowego uzytkowania

ustuga kalibracji

czesci opcjonalne sa objete gwarancja wazna przez jeden (1) rok od

daty zakupu. Opcjonalne czesci obejmujg m.in.: mankiet i przewod

mankietu.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosimy skontaktowac sie ze

sprzedawca produktu lub z autoryzowanym dystrybutorem firmy

OMRON. Dane adresowe mozna znalez¢ na opakowaniu produktu/

dokumentacji lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. W przypadku

trudnosci ze znalezieniem punktu obstugi klienta firmy OMRON nalezy

odwiedzi¢ naszg strong internetowa (www.omron-healthcare.com)

w celu uzyskania danych kontaktowych.

Naprawa lub wymiana w okresie gwarancji nie daje prawa do

przedtuzenia lub odnowienia okresu gwarancji.

Gwarancja bedzie zapewniona wytacznie, gdy zwrécony zostanie

kompletny produkt razem z oryginalna faktura/paragonem

wystawionym przez sprzedawce dla klienta.

=
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3 Konserwacja

3.1 Konserwacja

Aby zabezpieczy¢ ci$nieniomierz przed uszkodzeniem, nalezy stosowac sie
do ponizszych wskazowek.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez producenta spowoduja
utrate gwarancji uzytkownika.

A Przestroga
NIE nalezy rozmontowywac ani podejmowac préb naprawy cisnieniomie-
rza ani jego czesci. Moze to prowadzi¢ do niedoktadnych odczytow.

3.2 Przechowywanie
« Urzadzenie i jego czesci przechowywac w czystym, bezpiecznym
miejscu.
« Delikatnie zwing¢ przewdd powietrza i wsunac go do mankietu.
Uwaga: Nie wolno nadmiernie zginac ani gnies¢ przewodu powietrza.
« Nie przechowywac ci$nieniomierza ani innych elementéw:

- jezeli ci$nieniomierz i inne elementy sa mokre;

- w miejscach narazonych na bardzo wysokie lub bardzo niskie
temperatury, wilgotnos¢, bezposrednie nastonecznienie, pyt lub
zrace opary, np. wybielacza;

- w miejscach narazonych na wibracje lub wstrzasy.

3.3 Czyszczenie ciSnieniomierza
« Nie nalezy stosowac sciernych ani lotnych srodkéw czyszczacych.
- Cisnieniomierz i mankiet nalezy czyscic¢ miekka, suchg szmatka lub
migkka szmatka zwilzona tagodnym (neutralnym) roztworem
detergentu, a nastepnie wytrzec je suchg szmatka.

« Nie nalezy my¢ wodg ani zanurzac w niej cisnieniomierza i mankietu.

« Do czyszczenia cisnieniomierza, mankietu i pozostatych
elementéw nie wolno uzywac benzyny, rozciericzalnikéw ani
innych podobnych rozpuszczalnikéw.

3.4 Kalibracjai serwisowanie
« Doktadnos¢ niniejszego ci$nieniomierza zostata starannie

przetestowana. Skonstruowano go z mysla o dtugotrwatej eksploatacji.

« Dla zapewnienia prawidtowego dziatania i doktadnosci zaleca sie
dokonywanie przegladu urzadzenia co 2 lata. Nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym sprzedawcg lub dziatem obstugi klienta firmy
OMRON pod adresem podanym na opakowaniu lub w dotaczonych
dokumentach.

4 Dane techniczne

Kategoria produktu Sfigmomanometry elektroniczne

Opis produktu Automatyczny ci$nieniomierz
naramienny

Model (kod) X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Wyswietlacz Wyswietlacz cyfrowy LCD

Zakres ci$nienia dla mankietu ~ 0-299 mmHg

Zakres pomiaru cisnienia krwi  SYS: od 60 do 260 mmHg

DIA: od 40 do 215 mmHg

Zakres pomiaru tetna 0Od 40 do 180 uderzeri/min

Doktadnos¢ Cisnienie: £3 mmHg

Tetno: £5% wskazywanego odczytu

Metoda pomiaru Metoda oscylometryczna

Metoda przesytania danych Bluetooth® Low Energy

Komunikacja bezprzewodowa  Zakres czestotliwosci: 2,4 GHz
(2400-2483,5 MHz) /

Modulacja: GFSK

Efektywna moc promieniowania:

<20 dBm

Tryb pracy Praca ciagta

Cisnieniomierz: P21

Opcjonalny zasilacz:

IP21 (HHP-CMO01 / HHP-AMO1) lub
IP22 (HHP-BFHOT)

Klasyfikacja IP

Wartosci znamionowe DC6V;4W

Zrédio zasilania 4 baterie AA 1,5 V lub opcjonalny
zasilacz (prad zmienny,

napiecie wejsciowe 100-240V,
50/60 Hz 0,12-0,065 A)

Trwatos¢ baterii Okoto 900 pomiaréw

(w przypadku korzystania z
nowych baterii alkalicznych i
mankietu dostepnego w zestawie;
zaleznie od rodzaju baterii i

mankietu).

Cisnieniomierz: 5 lat lub moment
osiggniecia 30 000 uzyc¢. /
Mankiet: 5 lat lub moment
osiggniecia 10 000 uzyc¢. /
Opcjonalny zasilacz: 5 lat

Okres eksploatacji (trwatos¢
uzytkowa)

od +10° do +40°C/ od 15 do 90%
wilgotnosci wzglednej

(bez kondensacji) /

od 800 do 1060 hPa

Warunki pracy

Warunki przechowywania/ od -20° do +60°C / od 10 do 90%

transportu wilgotnosci wzglednej
(bez kondensacji)
Masa Cisnieniomierz: okoto 260 g
(bez baterii)
Mankiet: okoto 170 g
Wymiary Cisnieniomierz: okoto 98 mm

(szer.) x 79 mm (wys.) X 138 mm
(dt) / Mankiet: okoto 145 mm x
594 mm (przewdd powietrza:
750 mm)

od 17 do42cm
(z mankietem: od 22 do 42 cm)

Obwdéd mankietu dostosowany
do cisnieniomierza

Pamiec Zapis do 30 odczytow

Cisnieniomierz, mankiet
(HEM-RML31), 4 baterie ,AA",
instrukcje obstugi 1i2

Zawartos¢

Ochrona przed porazeniem
pradem

Sprzet ME wewnetrznie zasilany
(tylko w przypadku zasilania
bateryjnego)

Elektryczny sprzet medyczny klasy
Il (w przypadku korzystania z
opcjonalnego zasilacza)

Czes¢ wchodzaca w kontakt z
ciatem pacjenta

Typ BF (mankiet)

Uwaga

« Niniejsze specyfikacje moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia.

- Badania kliniczne niniejszego cisnieniomierza przeprowadzono
zgodnie z wymogami normy EN I1SO 81060-2:2014 i spetnia on
wymagania normy EN ISO 81060-2:2019+A1:2020+A2:2024

(z wyjatkiem przypadkdw stosowania u pacjentek ciezarnych i w
stanie przedrzucawkowym). W walidacyjnym badaniu klinicznym
cisnienie rozkurczowe u 85 badanych okreslono na podstawie V
fazy Korotkowa.

Klasyfikacja IP odzwierciedla stopnie ochrony zapewniane przez
obudowy zgodnie z norma IEC 60529. Niniejszy cisnieniomierz i
opcjonalny zasilacz sg zabezpieczone przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza przedmiotéw o srednicy 12,5 mm i wigkszej, takich
jak palec reki. Cisnieniomierz oraz opcjonalne zasilacze HHP-CMO01
i HHP-AMOT1 sg zabezpieczone przed pionowo padajacymi
kroplami wody, ktére mogg powodowac problemy podczas
normalnego dziatania. Opcjonalny zasilacz HHP-BFHO1 jest
zabezpieczony przed ukos$nie padajacymi kroplami wody, ktére
moga powodowac problemy podczas jego normalnego dziatania.
Klasyfikacja trybu pracy jest zgodna z norma IEC 60601-1.
Cisnieniomierz komunikuje si¢ z inteligentnym urzgdzeniem za
pomocy interfejsu Bluetooth Low Energy. Parowanie wymaga
udziatu uzytkownika, a przesytane dane sa szyfrowane.

Informacje dotyczace zaktécen komunikacji bezprzewodowej
Opcja Bluetooth w produkcie stuzy do faczenia sie z dedykowanymi
aplikacjami na urzadzeniach przenosnych w celu synchronizacji
daty/godziny miedzy urzadzeniem przeno$nym a produktem oraz
synchronizacji wynikéw pomiaréw miedzy produktem a
urzadzeniem przenosnym. Dalsze postepowanie z danymi
odebranymi na urzgdzeniu przenosnym zalezy od uzytkownika. Ten
produkt dziata w niewymagajacym pozwolenia pasmie ISM o
czestotliwosci 2,4 GHz, w ktérym dowolna osoba trzecia moze
przechwycic fale radiowe, umyslnie lub przypadkowo, w nieznanym
celu. Jezeli niniejszy produkt jest wykorzystywany w poblizu innych
urzadzen bezprzewodowych, takich jak kuchenki mikrofalowe oraz
bezprzewodowe sieci LAN, ktére dziatajg w oparciu o to samo pasmo
czestotliwosci co ten produkt, istnieje mozliwos¢ wystgpienia
zaktocen. Jezeli do takich zaktdcen dojdzie, nalezy przerwac prace
innych urzadzen lub przed uzyciem cisnieniomierza przenie$¢ go w
inne miejsce, z dala od urzadzen bezprzewodowych.

5 Prawidlowa utylizacja tego produktu
(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w
materiatach jego dotyczacych wskazuje, ze po
zakoniczeniu eksploatacji nie nalezy go usuwac razem z
innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Aby zapobiec mozliwemu skazeniu $rodowiska lub
szkodom dla zdrowia ludzkiego z powodu
niekontrolowanej utylizacji odpadéw, nalezy oddzieli¢
ten produkt od innych rodzajéw odpadow i
przetwarzac go w sposéb odpowiedzialny, dziatajac na rzecz
ponownego wykorzystania zasobéw materiatowych.
Uzytkownicy urzadzenia w domu powinni skontaktowac sie ze
sprzedawca, u ktérego zakupili produkt, lub z lokalnym urzedem
panstwowym w celu uzyskania szczegétowych informacji, gdzie i jak

Uzytkownicy biznesowi powinni skontaktowac sie z dostawcg i
sprawdzi¢ warunki oraz zasady umowy kupna. Tego produktu nie
nalezy taczy¢ z innymi odpadami handlowymi w celu utylizacji.

OMmRON

Medidor de tensao arterial automatico de brago

X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Portugués

Manual de instru¢des 1: Seguranca e outras informacgoes

Para obter informacdes sobre os simbolos, consulte a seccao “Descri¢ao dos simbolos”.

C)) Intelli
Y sense

Introducao

Obrigado por ter adquirido o medidor de tensao arterial automatico
de braco OMRON. Este medidor de tenséo arterial utiliza o método
oscilométrico de medicéo da tensao arterial. Isto significa que este
medidor deteta o movimento do sangue através da artéria braquial e
converte os movimentos numa leitura digital.

Instrugdes de seguranca

Este manual de instrugdes fornece informagdes importantes sobre o
medidor de tenséo arterial automético de brago OMRON. Para
garantir a utilizacdo segura e adequada deste medidor, LEIA e
COMPREENDA todas estas instrucdes. Se nao compreender estas
instrucdes ou tiver duvidas, contacte o seu revendedor ou
distribuidor OMRON antes de tentar utilizar este medidor.

Para obter informacées especificas sobre a sua tensao arterial,
consulte o seu médico.

Utilizacao prevista

Objetivo previsto

Este dispositivo € um medidor digital destinado ao uso na medicéo da
tensdo arterial e da pulsagdo numa populacéo de pacientes adultos.
O dispositivo deteta o aparecimento de batimentos cardiacos
irregulares durante a medicao e indica esta situacdo mediante um
simbolo com o resultado da medicéao.

Pacientes visados

Populacédo de pacientes adultos

Utilizadores visados

Populacdo adulta (que pode incluir os préprios doentes) capaz de
compreender este manual de instrugoes.

Beneficio clinico

A tenséo arterial do paciente pode ser medida de forma néo invasiva
e simples.

Tipo de utilizacao

Este medidor destina-se a ser utilizado por varios pacientes.
Limitacao

O perimetro de braco do paciente deve ser de 17 - 42 cm.
Indicacao

Este dispositivo é utilizado por individuos sauddveis, pacientes com hi-
pertensao, pacientes com preocupacoes de saude, principalmente
numa situacao doméstica geral ou em instalacdes de satide sob o con-

trolo de profissionais de satide, para medir a tensao arterial e a pulsagéo.

Rececdo e inspecao

Retire este medidor e outros componentes da embalagem e
inspecione-o quanto a danos. Se este medidor ou quaisquer outros
componentes estiverem danificados, NAO O UTILIZE e consulte o seu
revendedor ou distribuidor OMRON.

Informacoes importantes sobre seguranca

Antes de utilizar este medidor, leia as informagdes importantes sobre
seguranca neste manual de instrugdes. Para sua seguranca, siga
cuidadosamente este manual de instrugoes.

Guarde-o para consulta futura. Para obter informacées especificas
sobre a sua tensdo arterial, consulte o seu médico.

Contraindicagoes

« NAO utilize este medidor num braco lesionado ou sujeito a
tratamento médico.
+ NAO coloque a bragadeira no braco quando lhe estiver a ser

administrada medicacéo intravenosa ou uma transfuséo de sangue.

« NAO utilize este medidor em bebés, criangas ou pessoas que ndo se
possam exprimir.

Efeitos secundarios

- Medi¢bes mais frequentes do que o necessario podem causar
equimoses devido a interferéncia no fluxo sanguineo.

« Alinsuflacdo para uma tensao superior a necesséria pode provocar
equimoses no braco onde a bracadeira é aplicada. NOTA: consulte
"Se a pressao sistdlica estiver acima dos 210 mmHg" no final do
manual de instrugdes 2 para obter informagées adicionais.

« Pare de utilizar este medidor e consulte o seu médico se sentir
irritacao da pele ou desconforto.

Indica uma situacao potencialmente
A\ Adverténcia perigosa que, senéo for evitada, podera
provocar danos fisicos graves ou morte.

- NAO altere a medicacio (incluindo a alteracao da utilizacao de
qualquer medicamento ou tratamento) com base nas leituras
obtidas por este medidor de tensao arterial. Tome a medicagéo de
acordo com o prescrito pelo seu médico. O médico é o UNICO
qualificado para diagnosticar e tratar a hipertensao arterial e
condigdes cardiacas.

+ NUNCA efetue autodiagndsticos nem automedique-se com base
nas leituras. Consulte SEMPRE o seu médico.

+ Se sentir algum sintoma ou preocupagdes, consulte o seu médico.

« NAO adie/interrompa exames regulares nem consultas médicas
com base nos resultados obtidos com o medidor.

+ NAO utilize este medidor em locais onde se encontre equipamento
cirdrgico de alta frequéncia (AF), imagens por ressonancia
magnética (IRM) ou tomdgrafos (TC). Caso contrério, o medidor

pode néo funcionar corretamente e/ou fornecer leituras incorretas.

« NAO utilize este medidor em ambientes com um teor elevado de
oxigénio ou perto de gases inflamaveis.

« Consulte o seu médico antes de utilizar este medidor se sofrer de
arritmias comuns, tais como pré-excitacao auricular ou ventricular
ou fibrilhacéo auricular, arteriosclerose, mé perfusao, diabetes,
gravidez, pré-eclampsia ou doenca renal. TENHA EM ATENCAO que
qualquer uma destas condigdes para além dos movimentos,

tremores ou arrepios do paciente pode afetar a leitura da medigédo.

« Para ajudar a evitar estrangulamento, mantenha o tubo de ar e o
cabo do adaptador de CA fora do alcance de bebés e criancas.

- Este produto contém pecas pequenas que podem causar o perigo
de asfixia se forem engolidas por bebés e criancas.

Transmissao de dados

« Este produto emite sempre radiofrequéncias (RF) na banda de
2,4 GHz. NAO utilize este produto em locais que proibam RF, como
avides ou hospitais. Desative a fungao Bluetooth® do medidor,
retire as pilhas e desligue o adaptador de CA nos locais em que o
uso de RF seja proibido.

Manuseamento e utilizacao do adaptador de CA
(acessorio opcional)

« NAO utilize o adaptador de CA se este medidor ou o cabo do
adaptador de AC estiver danificado. Se este medidor ou o cabo
estiver danificado, desligue a alimentacéo e desligue o adaptador
de CA de imediato da tomada.

- Ligue o adaptador de AC a uma tomada de tensdo adequada.
NAO utilize numa ficha de tomadas mdltiplas.

« NUNCA ligue ou desligue o adaptador de CA da tomada elétrica
com as maos humidas.

+ NAO desmonte nem tente reparar o adaptador de CA.

Manuseamento e utilizacao das pilhas
» Mantenha as pilhas fora do alcance de bebés e criancas.

Indica uma situacao potencialmente
perigosa que, se nao for evitada,
podera provocar danos fisicos
ligeiros ou moderados no utilizador
ou no paciente ou podera danificar
o equipamento ou outros materiais.

/\ Precaucao

6 Wazne informacje dotyczace zgodnosci
elektromagnetycznej (EMC)

To urzadzenie spetnia wymagania normy EN 60601-1-2:2015+A1:2021
dotyczacej zgodnosci elektromagnetycznej (EMC).

Dalsza dokumentacja zgodna z powyzszg norma EMC jest dostepna
na stronie
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility

Z informacjami dotyczacymi normy EMC w odniesieniu do tego
urzadzenia mozna zapoznac sie na stronie internetowej.

7 Wskazowki i deklaracja producenta

« Niniejszym firma OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. o$wiadcza, iz
urzadzenie jest zgodne z dyrektywa 2014/53/UE.

« Petny tekst europejskiej deklaracji zgodnosci jest dostepny na
nastepujacej stronie internetowej:
https://healthcare.omron.com/declaration-of-conformity

« Niniejszy produkt firmy OMRON jest produkowany pod $cistym
nadzorem systemu kontroli jakosci firmy OMRON HEALTHCARE Co.,, Ltd.,
Japonia. Najwazniejsza czes¢ cisnieniomierzy OMRON, czyli czujnik
cisnienia, jest produkowana w Japonii.

« Kazde powazne zdarzenie, ktére wystapito w zwiazku z urzadzeniem,
prosimy zgfasza¢ producentowi i kompetentnemu organowi
panstwa cztonkowskiego, w ktérym znajduje sie uzytkownik.

« Consulte o seu médico antes de utilizar este medidor num braco
com acesso ou terapia intravascular ou um shunt arteriovenoso
(A-V), uma vez que as interferéncias temporarias no fluxo
sanguineo podem resultar em lesdes.

« Consulte o seu médico antes de utilizar este medidor se tiver sofrido
uma mastectomia ou uma desobstrugdo dos ganglios linfaticos.

« Consulte o seu médico antes de utilizar este medidor se sofre de
graves problemas com o fluxo sanguineo ou problemas sanguineos,
uma vez que a insuflacao da bracadeira pode causar equimoses.

« Insufle APENAS a bracadeira quando esta estiver colocada no braco.

« Retire a bracadeira caso esta ndo comece a esvaziar durante uma
medicdo.

« NAO utilize este medidor para nenhum outro propésito que nao
seja medir a tensao arterial.

« Durante a medicao, certifique-se de que néo se encontram
dispositivos moveis ou quaisquer outros dispositivos elétricos que
emitam campos eletromagnéticos a 30 cm deste medidor. Caso
contrério, o medidor pode nao funcionar corretamente e/ou
fornecer leituras incorretas.

« NAO desmonte nem tente reparar este medidor ou outros
componentes. Existe o risco de obter uma medicdo imprecisa.

+ NAO utilize num local com humidade ou num local onde exista o
risco de salpicos de dgua para este medidor. Pode danificar este
medidor.

« NAO utilize este medidor num veiculo em movimento, como por
exemplo um carro ou aviéo.

« NAO deixe cair este medidor nem o sujeite a choques fortes ou
vibragoes.
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Visor

Botao [Meméria] (Ligagao)
Botéao [START/STOP]
Compartimento das pilhas

Tomada do adaptador de CA
(para adaptador de CA opcional)

Tomada de ar
Bracadeira

Fichade ar

SICIQIVNGIOIPIOND

Tubo de ar

+ NAO utilize este medidor em locais com niveis elevados ou baixos
de humidade ou temperaturas elevadas ou baixas. Consulte a
seccao 4.

« Durante a medigdo, observe o braco para assegurar que o medidor
néo estd a causar o bloqueio prolongado da circulacao do sangue.

+ NAO utilize este medidor com outro equipamento elétrico médico
(EM) em simultaneo. Caso contrario, os dispositivos pode ndo
funcionar corretamente e/ou fornecer leituras incorretas.

« Evite tomar banho, ingerir alcool ou cafeina, fumar, fazer exercicio e
comer pelo menos 30 minutos antes de efetuar uma medicao.

« Descanse pelo menos 5 minutos antes de efetuar uma medicéo.

« Retire a roupa justa ou pesada do braco quando efetuar uma
medicao. .

» Mantenha-se imével e NAO fale enquanto efetuar uma medicéo.

« Utilize APENAS esta bragadeira em pessoas com uma circunferéncia
de braco dentro do intervalo especificado da bracadeira.

« Antes de efetuar uma medicéo, certifique-se de que este medidor
se adaptou a temperatura ambiente. As medi¢oes efetuadas apds
uma mudanga radical de temperatura podem produzir leituras
imprecisas. E recomendavel aguardar aproximadamente 2 horas
para o medidor aquecer ou arrefecer até a temperatura
especificada do ambiente de utilizagao depois de ter estado
arrumado a temperatura maxima ou minima de armazenamento.
Para obter mais informacdes sobre a temperatura de

funcionamento e armazenamento/transporte, consulte a seccéo 4.

+ NAO utilize este medidor ap6s o final da sua vida util. Consulte a
seccdo 4.

+ NAO vinque a bracadeira ou o tubo de ar excessivamente.

« NAO dobre nem torca o tubo de ar enquanto procede a uma
medicao. Isso podera causar ferimentos devido a interrupg¢éo do
fluxo sanguineo.

« Para desligar a ficha de ar, puxe a ficha de ar de plastico na base do
tubo e ndo o proprio tubo.

« APENAS utilize o adaptador de CA, a bragadeira, as pilhas e os
acessorios especificados para este medidor. A utilizagao de
adaptadores de CA, bracadeiras e pilhas ndo suportados pode
danificar e/ou ser perigosa para este medidor.

« Utilize APENAS a bracadeira aprovada para este medidor. Com a
utilizacdo de outras bracadeiras, as leituras podem ser incorretas.

« Leia e siga a "Eliminacdo correta deste produto” na seccdo 5
aquando da eliminacao do dispositivo e de quaisquer acessérios ou
pecas opcionais utilizados.

Transmissao de dados

- NAO substitua as pilhas nem desligue o adaptador de CA quando as
leituras estiverem a ser transferidas para o dispositivo inteligente.
Esta acdo podera resultar no funcionamento incorreto deste
medidor e na falha da transferéncia dos dados de tenséo arterial.

Manuseamento e utilizacao do adaptador de CA
(acessorio opcional)

« Insira completamente o adaptador de CA na tomada.

+ Quando desligar o adaptador de CA da tomada, certifique-se de
que puxa o adaptador de CA em seguranca. NAO puxe pelo cabo
do adaptador de CA.

+ Quando manusear o cabo do adaptador de CA: B
NAO o danifique./ NAO o parta. / NAO o adultere./ NAO o
comprima./ NAO o dobre nem puxe com forca. / Nao o torca. /
NAO o utilize se estiver enredado. / NAO o coloque por baixo de
objetos pesados.

« Limpe o pé do adaptador de CA.

« Desligue o adaptador de CA da tomada se néo estiver a ser
utilizado.

« Desligue o adaptador de CA da tomada antes de limpar este
medidor.

Manuseamento e utilizacao das pilhas

« Ao colocar as pilhas, TENHA EM ATENCAO a sua polaridade.

« Utilize APENAS 4 pilhas "AA" alcalinas ou de manganés neste
medidor. NAO utilize outro tipo de pilhas. NAO utilize pilhas novas
e usadas ao mesmo tempo. NAO utilize pilhas de marcas diferentes
ao mesmo tempo.

« Se pretender nao utilizar o medidor durante um longo periodo de
tempo, retire as pilhas.

« Se o liquido das pilhas entrar em contacto com os olhos lave-os
imediatamente com agua limpa em abundéancia. Consulte
imediatamente o seu médico.

« Se o liquido das pilhas entrar em contacto com a pele, lave-a
imediatamente com dgua morna limpa em abundancia. Consulte o
seu médico se a irritagdo, o ferimento ou a dor persistir.

« NAO utilize pilhas apds a sua data de validade.

- Verifique periodicamente as pilhas para se certificar do seu bom
estado de funcionamento.

Avisos gerais
« Para parar uma medi¢do, prima o botéo [START/STOP] durante uma
medicao.
» Quando efetua medigdes no brago direito, o tubo de ar deve ficar
ao lado do cotovelo. Certifique-se de que nao apoia o braco sobre
otubo dear.

- A tensao arterial pode diferir entre o brago direito e esquerdo, e
pode darorigem a um valor de medicao diferente. Efetue sempre as
medi¢des no mesmo brago. Se os valores dos dois bragos
divergirem consideravelmente, consulte o seu médico para saber
em qual deve efetuar as medicoes.

« Tenha em atencdo que a OMRON néo se responsabiliza pela perda
de dados e/ou informagdes na aplicagao.

« A"OMRON connect" é a Unica aplicacdo que recomendamos
utilizar com o medidor para a transferéncia correta de dados.

+ Quando utilizar um adaptador de CA opcional, certifique-se de que
nao coloca o medidor num local em que seja dificil ligar e desligar
o adaptador de CA.

Manuseamento e utilizacao das pilhas

+ Aeliminagdo das pilhas usadas deve ser efetuada em conformidade
com a legislacéo local.

Indicagao/
Problema

Causa possivel

Solucao

E3

aparece

Ainsuflacdo da
bragadeira excede a
pressdo maxima
permitida.

Nao toque na
bracadeiranemdobre
otubodearenquanto
procede a medicéo.
Se insuflara
bracadeira
manualmente,
consulte o final do
manual de

instrucoes 2.

EY

aparece

Mover-se ou falar
durante a medicéo
resulta em vibragcoes
que perturbam a
medicao.

Mantenha-seimoével e
nao fale durante a
medicao.

ES

aparece

A pulsacdo néo é
detetada
corretamente.

Coloque
corretamente a
bragadeira e, em
seguida, efetue outra
medicao. Consulte a
seccao 6 do manual
de instrucdes 2.
Mantenha-seimoével e
sentado
corretamentedurante
a medicao.

Er

aparece

Funcionamento
incorreto do medidor.

Prima novamente o
botao [START/STOP].
Se o simbolo "Er"
continuar a ser
apresentado,
contacte o seu
revendedor ou
distribuidor OMRON.

E

rr

aparece

O medidor ndo
consegue estabelecer
ligacdo ao dispositivo
inteligente ou
transmitir
corretamente os
dados.

Siga as instrugdes
apresentadas na
aplicagcdo "OMRON
connect". Se a
indicagao "Err"
continuar a aparecer
apos verificar a
aplicacao, contacte o
seu revendedor ou
distribuidor OMRON.

aparece

B e

aparece

_M_"

A4

nao pisca durante
uma medicao

A pulsacdo nao é
detetada
corretamente.

Coloque
corretamente a
bracadeira e, em
seguida, efetue outra
medicao. Consulte a
seccao 6 do manual
de instrugoes 2.
Mantenha-seimoévele
sentado
corretamentedurante
a medicao.

Se o simbolo de
batimento cardiaco

irregular

continuar a aparecer,
recomenda-se que
consulte o seu
médico.

pisca

O medidor estd a
aguardar o
emparelhamento
com o dispositivo
inteligente.

Consulte a seccéo 5
do manual de
instrucdes 2 para o
emparelhamento do
medidor com o
dispositivo
inteligente ou primao
botéo [START/STOP]
para cancelar o
emparelhamento e
desligar o medidor.

3.3 Limpeza do medidor

« Néo utilize detergentes abrasivos ou volateis.

« Utilize um pano seco e macio ou um pano macio humedecido com
sabdo suave (neutro) para limpar o medidor e a bracadeira e, em
seguida, seque-0s com um pano seco.

« Néao lave nem submerja o medidor e a bracadeira ou outros
componentes em agua.

« Néo utilize gasolina, diluentes ou solventes semelhantes para
limpar o medidor e a bragadeira ou outros componentes.

3.4 Afericao e servico

« A precisdo deste medidor de tenséo arterial foi cuidadosamente
testada e concebida para uma vida util longa.

« Em geral, recomenda-se que mande inspecionar o aparelho a cada
dois anos, para garantir o seu correto funcionamento e a sua
fiabilidade. Consulte o revendedor autorizado OMRON ou o apoio
ao cliente da OMRON na morada indicada na embalagem ou na
documentacao fornecida.

4 Especificacoes

Categoria de produto Esfigmomanodmetros eletrénicos

Medidor de tenséo arterial
automatico de braco

Descri¢do do produto

Modelo (Cédigo) X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Visor Visor digital LCD

Intervalo de tensao da
bracadeira

0a299 mmHg

Intervalo de medicdo da tensao SYS: 60 a 260 mmHg

arterial DIA: 40 a 215 mmHg
Intervalo de medicao da 40 a 180 batimentos/min.
pulsagao

Precisao Tensdo arterial: £3 mmHg

Pulsacdo: £5% da leitura
apresentada

Método de medicdo Método oscilométrico

Método de transmisséo Bluetooth® Low Energy

Comunicagao sem fios Intervalo de frequéncia:
2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz) /
Modulagdo: GFSK

Poténcia radiada efetiva:

<20dBm
Modo de funcionamento Funcionamento continuo
Classificacdo IP Medidor: IP21

Adaptador de CA opcional:

P21 (HHP-CMO01 / HHP-AMO1) ou
P22 (HHP-BFHOT1)

Classificagao 6VCC4W
Fonte de alimentacao 4 pilhas “AA"de 1,5V ou
adaptador de CA opcional

(CADE ENTRADA 100 - 240V
50-60Hz0,12-0,065 A)

Vida util das pilhas Aprox. 900 medi¢des (utilizando
pilhas alcalinas novas e a
bracadeira incluida. Dependendo

do tipo de pilha e de bragadeira.)

Periodo de duragao (Vida atil)  Medidor:5 anos ou quando atingir
30 000 utilizagées. /

Bracadeira: 5 anos ou quando
atingir 10 000 utilizagoes. /

Adaptador de CA opcional: 5 anos

+10a+40°C/15a90 % HR
(sem condensacéo) /
800 a 1060 hPa

Condigdes de funcionamento

Condicdes de armazenamento/ -20a +60°C/10 a 90 % HR

transporte (sem condensacéo)

Peso Medidor: aprox. 260 g
(excluindo as pilhas)
Bracadeira: aprox. 170 g

Dimensoes Medidor: aprox. 98 mm (L) x

79 mm (A) X 138 mm (C) /
Bracadeira: aprox. 145 mm x
594 mm (tubo de ar: 750 mm)

£—
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pisca

« Mais de 24 leituras
nao sao
transferidas.

« Omedidor ndo esta
emparelhado com
o dispositivo
inteligente.

« As pilhas foram
substituidas.

Emparelhe ou
transfira as leituras
para a aplicagao
"OMRON connect"
para manté-las na
memoria da aplicagdo
e eliminar este
simbolo.

Th

pisca

As pilhas estéo fracas.

E recomendado
substituir todas as
4 pilhas por outras
novas. Consulte a
seccao 4 do manual
de instrugoes 2.

Ri.Ch

aparece ou o
medidor desliga-se
inesperadamente
durante a medicéo.

Nao aparece nada no
visor do medidor.

As pilhas estédo

Substitua de imediato
todas as 4 pilhas por
outras novas.

esgotadas. Consulte a seccao 4
do manual de
instrucoes 2.
Verifique se as pilhas
As polaridades das estdo instaladas
pilhas ndo estao corretamente.
alinhadas Consulte a seccéo 4
corretamente. do manual de

instrucoes 2.

As leituras parecem
demasiado elevadas
ou baixas.

A tensdo arterial varia constantemente.
Muitos fatores, como o stress, o horério da
medigao e/ou a forma como a bracadeira é
colocada, podem afetar a tensao arterial.
Reveja a seccoes 2, 6 e 7 do manual de

instrucoes 2.

Circunferéncia de bracadeira
aplicavel ao medidor

17 a 42 cm (bragadeira incluida:
22 a42cm)

Meméria Guarda até 30 leituras

Indice Medidor, bracadeira
(HEM-RML31), 4 pilhas "AA",

Manual de instrugbes 1 e 2

Protecédo contra choques
elétricos

Equipamento internamente
fornecido pela ME (quando utilizar
apenas pilhas)

Equipamento ME Classe I

(para utilizagdo com o adaptador
de CA opcional)

Parte aplicada Tipo BF (bragadeira)

Nota

« Estas especificacdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.

« Este medidor foi clinicamente investigado de acordo com os
requisitos da norma EN ISO 81060-2:2014 e cumpre as normas

EN 1SO 81060-2:2019+A1:2020+A2:2024 (excluindo pacientes
gravidas e com pré-eclampsia). No estudo de validacdo clinica,
o K5 foi utilizado em 85 individuos para determinacao da tensao
arterial diastdlica.
Classificagao IP em niveis de protecao fornecidos por invélucros de
acordo com a norma IEC 60529. Este medidor e o adaptador de CA
opcional estdo protegidos contra objetos estranhos sélidos com
12,5 mm de didmetro e maiores, como por exemplo um dedo.
O medidor e o adaptador de CA opcional HHP-CM01 e HHP-AMO1
estao protegidos contra gotas de dgua caidas na vertical que
possam causar problemas durante o funcionamento normal.
O adaptador de CA opcional HHP-BFHO1 esta protegido contra
gotas de dgua caidas de forma obliqua que possam causar
problemas durante o funcionamento normal.
A classificacdo do modo de funcionamento estd em conformidade
com a norma IEC 60601-1.

Este medidor comunica com um dispositivo inteligente utilizando
Bluetooth Low Energy. O emparelhamento requer a interagao do
utilizador e os dados transmitidos sao encriptados.

.

.

Ocorre qualquer
outro problema de
comunicacao.

Siga as instrucdes apresentadas no
dispositivo inteligente ou visite a seccao
"Ajuda" na aplicagao "OMRON connect" para
obter mais assisténcia. Se o problema
persistir, contacte o seu revendedor ou

distribuidor OMRON.

Ocorre qualquer
outro problema.

Prima o botdo [START/STOP] para desligar o
medidor e prima-o novamente para efetuar
uma medicao. Se o problema persistir, retire
todas as pilhas e aguarde 30 segundos. Instale
novamente as pilhas. Se o problema persistir,
contacte o seu revendedor ou distribuidor

OMRON.

« As pilhas fornecidas poderao ter uma duragdo mais curta do que

pilhas novas.

« A substituicao das pilhas néo elimina as leituras anteriores.

1 Mensagens de erro e resolucao de

problemas

Se ocorrer qualquer um dos seguintes problemas durante a medicao,
certifique-se de que nao se encontram outros dispositivos elétricos a

30 cm do medidor. Se o problema persistir, consulte a seguinte tabela.

Indicacao/
Problema

Causa possivel

Solucao

E

aparece ou a
bracadeira ndo
insufla.

Obotao [START/STOP]
foi premido enquanto
a bragadeira ainda
ndo estava colocada.

Prima o botéo
[START/STOP] de
novo para desligar o
medidor.

Aficha de ar ndo esta
completamente
ligada ao medidor.

Insira a ficha de ar
firmemente.

A bracadeira néo esta
colocada
corretamente.

Coloque
corretamente a
bracadeira e, em
seguida, efetue outra
medi¢do. Consulte a
seccao 6 do manual
de instrucgdes 2.

Existe fuga de ar na
bracadeira.

Substituaabracadeira
por uma nova.
Consulte a seccao 13
do manual de
instrugoes 2.

Ec

aparece ou uma
medicdo néo é
concluida apds a
bracadeira insuflar.

Mover-se ou falar
durante a medicao faz
com que a bracadeira
nao insufle o
suficiente.

A presséo sistolica
estd acima de

210 mmHg e ndo é
possivel efetuar uma
medigao.

Mantenha-seimoével e
ndo fale durante a
medicao. Se "E2"
aparecer
repetidamente,
insufle manualmente
abracadeiraaté que a
pressao sistolica
esteja 30 a 40 mmHg
acima do resultado
das medi¢oes
anteriores. Consulte o
final do manual de
instrucoes 2.

2 Garantialimitada

Obrigado por ter adquirido um produto OMRON. Este produto foi

concebido com materiais de elevada qualidade, tendo sido tomado

um grande cuidado no seu fabrico. Foi projetado para Ihe

proporcionar um elevado nivel de conforto, desde que seja utilizado

devidamente e mantido de acordo com o manual de instrugdes.

Este produto tem garantia OMRON por um periodo de 5 anos apds a

data de aquisicao. O fabrico, méo-de-obra e materiais adequados

deste produto sdo garantidos pela OMRON. Durante este periodo de

garantia, a OMRON ird, sem se cobrar de méo-de-obra ou pecas,

reparar ou substituir o produto defeituoso ou quaisquer pegas

defeituosas.

A garantia ndo cobre nada do seguinte:

A. Custos de transporte e riscos do transporte.

B. Custos de reparagdes e/ou defeitos resultantes de reparagoes
efetuadas por pessoas ndo autorizadas.

C. Verificagbes e manutengoes periddicas.

Falha ou desgaste de acessérios opcionais ou outros acessorios,

para além do dispositivo principal, salvo o explicitamente acima

garantido.

Custos decorrentes da ndo-aceitacdo de uma reclamacao (os quais

serdo cobrados).

. Danos de qualquer tipo, inclusive pessoais, provocados

acidentalmente ou por utilizacdo indevida.

O servico de afericdo ndo é abrangido pela garantia.

Os acessorios opcionais tém um (1) ano de garantia a contar da data

de aquisicdo. As pecas opcionais incluem, entre outros, os

seguintes itens: bragadeira e tubo da bracadeira.

Caso o servico de garantia seja necessério, contacte o revendedor ao
qual adquiriu o produto ou um distribuidor autorizado da OMRON.
Consulte a morada indicada na embalagem/documentacao do
produto ou contacte o seu revendedor especializado. Se tiver
dificuldades em encontrar os servigos de apoio ao cliente da OMRON,
visite 0 nosso website (www.omron-healthcare.com) para obter
informagdes de contacto.

A reparacao ou substituicao ao abrigo da garantia ndo dé origem a
qualquer extensao ou renovacdo do periodo de garantia.

A garantia é apenas concedida se o produto for devolvido completo,
juntamente com a fatura ou o recibo original emitido em nome do
consumidor pelo revendedor.

o

o m om

3 Manutencao

3.1 Manutencao

Para proteger o medidor contra danos, respeite as seguintes
indicacoes:

Modificagdes nao aprovadas pelo fabricante invalidam a garantia do
utilizador.

/\ Precaucio
NAO desmonte nem tente reparar este medidor ou outros
componentes. Existe o risco de obter uma medicdo imprecisa.

3.2 Arrumacao
« Guarde o medidor e os outros componentes num local limpo e
seguro.
« Ajuste cuidadosamente o tubo de ar dentro da bragadeira. Nota:
Nao dobre nem vinque o tubo de ar excessivamente.
- Ndo armazene o medidor e outros componentes:
- Se o medidor e os outros componentes estiverem molhados.
- Emlocais expostos a temperaturas extremas, humidade, luz solar
direta, poeira ou vapores corrosivos, tais como lixivia.
- Em locais expostos a vibragdes ou choques.

Acerca das interferéncias na comunicagao sem fios

A opgéo Bluetooth do produto é utilizada para ligar a aplicagdes
dedicadas em dispositivos méveis com vista a sincronizagao de
dados de data/hora do dispositivo mével para o produto e a
sincronizagao dos dados de medicdo do produto para o dispositivo
movel. A realizacdo de outros tipos de tratamento de dados no
dispositivo mével estd ao critério do utilizador. Este produto
funciona numa banda ISM néo licenciada a 2,4 GHz, cujas ondas de
radio podem ser intercetadas por terceiros, de forma propositada ou
acidental, para quaisquer fins desconhecidos. Caso este produto seja
utilizado junto de outros dispositivos sem fios, incluindo micro-
-ondas e LAN sem fios, que funcionem na mesma banda de
frequéncia deste produto, ha a possibilidade de ocorréncia de
interferéncias. Se ocorrerem interferéncias, interrompa o
funcionamento dos outros dispositivos ou reposicione este produto
para um local afastado dos outros dispositivos sem fios antes de

tentar utilizé-lo.

5 Eliminacao correta deste produto
(residuos de equipamentos elétricos e
eletronicos)

Este simbolo, presente no produto ou na respetiva
documentacéo, indica que o produto nao deve ser
eliminado juntamente com outros residuos urbanos no
final do seu periodo de vida util.

Para evitar possiveis efeitos negativos no meio
ambiente ou na saude publica causados pela
eliminagdo ndo controlada de residuos, separe este
produto de outros tipos de residuos e recicle-o de
forma responsavel, a fim de promover uma reutilizacao sustentavel
dos recursos.

Os utilizadores nao profissionais devem contactar o revendedor ao
qual tenham adquirido este produto ou as entidades oficiais locais,
para saberem como e onde podem levar este produto para que seja
reciclado de forma segura.

Os utilizadores profissionais devem contactar o fornecedor e
verificar os termos e condi¢des do contrato de compra. Este produto
ndo deve ser misturado com outros residuos comerciais para
eliminacéo.

6 Informacoes importantes relativas a
Compatibilidade Eletromagnética (CEM)

Este dispositivo estd em conformidade com a norma

EN 60601-1-2:2015+A1:2021 relativa a compatibilidade
eletromagnética (CEM).

Esté disponivel uma documentacdo adicional sobre esta norma de
CEM em
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility
Consulte as informagdes acerca da CEM para este dispositivo no
website.

7 Orientacoes e declaracao do fabricante

« A OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. declara que este dispositivo esta
em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

« O texto integral da declaragéo de conformidade da UE esté
disponivel no seguinte endereco:
https://healthcare.omron.com/declaration-of-conformity

« Este produto OMRON é produzido de acordo com o rigoroso
sistema de qualidade da OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japéo.

O componente principal dos medidores de tensdo arterial OMRON,
que é o sensor de pressao, é produzido no Japéo.

« Reporte ao fabricante e a autoridade competente do Estado-
-Membro onde esteja localizado qualquer incidente grave que
tenha ocorrido com este dispositivo.

OMmRON

Otomatik Ust Kol Kan Basina Ol¢iim Cihazi

X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Kullanim Kilavuzu 1: Gilivenlik Bilgileri ve Diger Bilgiler

Semboller ile ilgili bilgi icin “Simgelerin Aciklamasi” boliimiine bakin.

C)) Intelli
Y sense

Giris

OMRON Otomatik Ust Kol Kan Basinci Olciim Cihazi'ni satin aldiginiz
icin tesekkir ederiz. Bu tansiyon 6l¢tim cihazi, osilometrik kan basinci
olgim metodu ile calisir. Yani, bu 6l¢iim cihazi kol

atardamarlarinizdaki kan hareketini algilar ve bu hareketleri dijital bir
veriye donisturdr.

Giivenlik Talimatlari

Bu kullanim kilavuzunda, OMRON Otomatik Ust Kol Kan Basinci
Olgtim Cihazi ile ilgili Snemli bilgiler verilmektedir. Bu cihazin diizglin
ve glivenli kullanildigindan emin olmak icin, tim bu talimatlar
OKUYUP ANLAYINIZ. Bu talimatlari anlamiyorsaniz veya
sorulariniz varsa 6l¢iim cihazini kullanmaya ¢alismadan 6nce
OMRON perakende satis noktaniz veya distribiitoriiniiz ile
iletisime gecin. Kan basinciniz hakkinda tibbi bilgileri almak i¢cin
DOKTORUNUZA BASVURUN.

Kullanim Amaci

Beyan Edilen Amag¢

Bu dijital cihaz, yetiskin hastalarin tansiyon ve nabiz degerlerini
olgmek icin kullanilir. Cihaz, 6l¢tim sirasinda diizensiz kalp atislarinin
gorinimind algilar ve bunu, 6l¢im sonucunu iceren bir sembol ile
gosterir.

Hedeflenen Hastalar
Yetiskin hasta poptilasyonu
Hedeflenen Kullanicilar

Bu kullanim kilavuzunu anlayabilecek yetiskin populasyon
(hastalarin kendileri de olabilir).

Klinik Fayda

Hastanin kan basinci invazif olmayan ve basit bir yontemle 6l¢llebilir.
Kullanim Tipi

Bu 6lgtim cihazi birden fazla hastada ¢ok kullanimli olarak tasarlanmistir.
Sinirlama

Hastanin kol cevresi 17-42 cm araliginda olmalidir.

Endikasyon

Bu cihaz, kan basinci ve nabiz hizi 6l¢limi yapmak icin saglikl bireyler,
hipertansiyon hastalar ve saglik bilincine sahip kimseler tarafindan

genel ev ortaminda kullanilir ve saglik uzmanlarinin kontrolii altinda
bir saglik tesisinde kullanilabilir.

Teslim Alma ve inceleme

Olclim cihazini ve diger aksesuarlari ambalajindan gikarin ve bunlarin
hasarli olup olmadiklarini inceleyin. Bu 6l¢tim cihazi veya diger
herhangi bir bilesen hasarliysa kesinlikle KULLANMAYIN ve OMRON
perakende satis noktaniz veya distribiitériiniiz ile géristin.

Onemli Giivenlik Bilgileri

Olciim cihazini kullanmadan énce bu kullanim kilavuzundaki Onemli
Givenlik Bilgileri kismini okuyun. Giivenliginiz icin bu kullanim
kilavuzuna dikkatle uyun.

Daha sonra basvurabilmek icin saklayin. Kan basinciniz hakkinda
tibbi bilgileri almak icin DOKTORUNUZA BASVURUN.

Kontrendikasyonlar

« Bu 6lclim cihazini, yarali bir kol ya da tibbi tedavi géren bir kol
izerinde KULLANMAYIN.

« Intraven6z damlatma ya da kan transfiizyonu sirasinda kollugu
kolunuza TAKMAYIN.

« Bu dlctiim cihazini bebeklerde, yeni yiiriimeye baslayan bebeklerde,
cocuklarda ve kendini ifade edemeyen kisilerde KULLANMAYIN.

Yan Etkiler

« Gerekenden daha sik 6l¢tim yapilmasi, kan akisina miidahale
edilmesine bagli olarak morarmaya neden olabilir.

- Gerektiginden daha ylksek bir basinca sisirmek, kol Gizerinde
kollugun uygulandigi yerde morarmaya neden olabilir.

NOT: Daha fazla bilgi icin 2 no'lu kullanim kilavuzunun sonunda
yer alan “Sistolik basinciniz 210 mmHg'den yiiksek oldugunda”
kismina bakin.

- Ciltte tahris veya rahatsizlik yasarsaniz bu élctim cihazini
kullanmayt birakin ve hekiminize basvurun.

A\ Uyari yaralanmaya neden olabilecek
potansiyel bir tehlike durumunu belirtir.

« Bu kan basinci 6lctim cihazindan elde edilen degerlere gore tedavi
diizenlemesi (kullandiginiz herhangi bir ilaci veya tedaviyi
degistirmek dahil) YAPMAYIN. Hekiminizin belirttigi sekilde ilaclari
alin. Yiiksek kan basincini ve kalple ilgili rahatsizliklari teshis edip
tedavi uygulama yetkinligine YALNIZCA doktorlar sahiptir.

+ HICBIR ZAMAN kendi degerlerinize dayanarak kendinize teghis
koymayin veya tedavi uygulamayin. DAIMA doktorunuza danisin.

« Herhangi bir belirti yasiyorsaniz veya endiseleriniz varsa
doktorunuza danigin.

« Bu 6l¢iim cihazindan aldiginiz sonuglara dayanarak diizenli
kontrollerinizi veya doktor ziyaretlerinizi ERTELEMEYIN/BIRAKMAYIN.

« Bu 6l¢lim cihazini ytksek frekansli (HF) cerrahi ekipmanlar,
manyetik rezonans gorintiileme (MRI) ekipmanlari ya da
bilgisayarli tomografi (CT) tarayicilarinin bulundugu alanlarda
KULLANMAYIN. Bu, 6l¢tim cihazinin yanlis sekilde calismasina
ve/veya hatall bir okumaya neden olabilir.

« Bu 6l¢lim cihazini oksijen oraninin yiiksek oldugu ortamlarda veya
yanici gazlarin yakininda KULLANMAYIN.

« Premature atriyal kasilma, ventrikiler prematdr, gibi dlizensiz kalp
atislarina sebebiyet verecek bir durumunuz varsa bu 6l¢tim cihazini
kullanmadan énce doktorunuza danisin. Hastanin 6l¢tim sirasinda
hareket etmesine ek olarak bu durumlardan herhangi birinin de
Ol¢iimii etkileyecegini UNUTMAYIN.

« Bogulmayi 6nlemek icin hava borusunu ve AC adaptdr kablosunu
bebeklerden ve cocuklardan uzak tutun.

« Bu Uirtin, bebeklerin ve cocuklarin yutmasi durumunda
bogulmalarina neden olabilecek kiiclik parcalar icerir.

Veri lletimi

« Bu Uirtin her zaman 2,4 GHz bandinda radyo frekanslari (RF) yayar.
Bu Uirlin{, ucak veya hastane gibi RF'nin yasak oldugu yerlerde
KULLANMAYIN. RF'nin yasak oldugu alanlardayken bu 6l¢cim
cihazinda Bluetooth® &zelligini devre disi birakin veya pilleri
cikarin ve AC adaptorini prizden cekin.

AC Adaptorii (istege bagh aksesuar) Tasima ve Kullanim

« Bu 6lclim cihazi ya da AC adaptor kablosu hasar gérmiugsse
AC adaptoriini KULLANMAYIN. Bu 6l¢lim cihazi veya kablo
hasarliysa hemen glict kapatin ve AC adaptériinii prizden gekin.

« AC adaptoriini voltaj degeri uygun olan bir prize takin. Coklu
prizlerde KULLANMAYIN. o

« AC adaptoriini elektrik prizine KESINLIKLE islak elle takmayin ya da
prizden islak elle ¢cikarmayin.

« AC adaptoriini parcalarina AYIRMAYIN ya da onarmaya
CALISMAYIN.

Pillerin Idaresi ve Kullanimi

« Pilleri bebeklerin, yeni ylriimeye baslayan cocuklarin ve diger
cocuklarin erisemeyecegi yerlerde saklayin.

Kag¢inilmadigi takdirde, kullanicinin
veya hastanin hafif veya orta derecede
yaralanmasina neden olabilecek,
tinitenin ya da diger cihazlarin zarar
gormesine neden olabilecek potansiyel
bir tehlike durumunu belirtir.

Onlenmediginde 6liime ya da ciddi

/N\ Onlem

« Kan akisinda yasanacak kisa sureli bir engellemenin yaralanmaya
yol acabilecek olmasi nedeniyle bu 6l¢tim cihazin, intravaskiiler
erisim veya tedavi uygulanan ya da arteriyovendz (A-V) sant
bulunan bir kolda kullanmadan énce doktorunuza danisin.

+ Mastektomi gegirdiyseniz veya lenf dugumu aldirdiysaniz (lenf
nodu klirensi) bu 6l¢iim cihazini kullanmadan 6nce doktorunuzla
gortsin.

« Ciddi kan akisi sorunlariniz veya kan bozukluklariniz varsa kollugun
sismesi morarmaya neden olabileceginden, bu 6l¢iim cihazini
kullanmadan 6nce doktorunuza danisin.

+ Kollugu YALNIZCA st kolunuza takildiginda sisirin.

« Olctim sirasinda sénmeye baslamazsa kollugu ¢ikarin.

« Bu 6l¢tim cihazini, kan basincini (tansiyon) 6lcmek disinda biramag
icin KULLANMAYIN.

« Olctim sirasinda, bu monitdriin 30 cm yakininda higbir mobil cihaz
veya elektromanyetik alan yayan herhangi bir elektrikli cihazin
bulunmadigindan emin olun. Bu, élclim cihazinin yanlis sekilde
calismasina ve/veya hatali bir okumaya neden olabilir.

« Bu 6l¢clim cihazini veya diger bilesenleri parcalarina AYIRMAYIN ya
da onarmaya CALISMAYIN. Bu, yanlis okumaya neden olabilir.

« Nemli veya bu &lciim cihazina su sicrama riski bulunan yerlerde
KULLANMAYIN. Aksi takdirde bu 6l¢tim cihazi zarar gorebilir.

« Bu 6lclim cihazini araba veya ucak gibi hareket halindeki bir aracin
icinde KULLANMAYIN.
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Goriinti

[Hafiza] (Baglanti) diigmesi
[START/STOP] diigmesi

Pil bolmesi

AC adaptor jaki
(istege bagh AC adaptdrii icin)

Hava jaki
Kolluk

Hava tapasi

SICIIVNGICIPIOND

Hava borusu

« Bu 6l¢lim cihazini diistirmeyin ya da cihazi siddetli darbelere veya
titresimlere maruz BIRAKMAYIN.
« Bu 6l¢tim cihazini yiiksek veya diisiik rutubetli ya da sicakligin

yliksek veya diisiik oldugu yerlerde KULLANMAYIN. 4. béliime bakin.

« Olctim esnasinda kolu gozleyerek 6l¢iim cihazinin kan dolasiminda
uzun siireli bozukluga neden olmadigindan emin olun.

« Bu 6l¢lim cihazini baska elektrikli tibbi (ME) ekipmanlar ile ayni
anda KULLANMAYIN. Aksi halde, cihazlar yanlis sekilde calisabilir
ve/veya hatali bir okumaya neden olabilir.

« Olctim yapmadan 6nce en az 30 dakika boyunca banyo yapmaktan,
alkol ya da kafein almaktan, sigara icmekten, egzersiz yapmaktan ve
yemek yemekten kaginin.

« Olctim yapmadan 6nce en az 5 dakika dinlenin.

« Olciim yaparken viicudu saran veya kalin giysileri kolunuzdan cikarin.

« Olclim sirasinda hareket etmeyin ve KONUSMAYIN.

« Kollugu YALNIZCA kol cevresi, kollugun belirtilen araligi dahilinde
olan kisilerde kullanin.

« Olctim yapmadan 6nce cihazin oda sicakliginda oldugundan emin
olun. Asiri sicaklik degisiminden sonra 6l¢lim yapilmasi halinde
yanhs degerler olusabilir. Olglim cihazinin, maksimum ya da
minimum saklama sicakliginda saklanmasinin ardindan, ¢alisma
kosullari olarak belirtilen sicaklik arahgindaki bir ortamda
kullanilacagi zaman isinmasi veya sogumasi icin yaklasik 2 saat
beklemeniz énerilir. Calisma ve saklama/tasima sicakligi hakkinda
daha fazla bilgi igin 4. bolime bakin.

« Kullanma suiresi sona erdikten sonra bu 6lgiim cihazini
KULLANMAYIN. 4. bolime bakin.

« Kollugu veya hava borusunu asir KIVIRMAYIN. . )

« Olctim yaparken hava borusunu KATLAMAYIN veya BUKMEYIN.
Bu, kan akisini engelleyerek yaralanmaya neden olabilir.

- Hava tipasini cikarmak icin, borunun kendisini degil, borunun
tabanindaki hava tipasini cekin.

« YALNIZCA bu 6l¢tim cihazi icin belirtilmis AC adaptorind, kollugu,
pilleri ve aksesuarlari kullanin. Desteklenmeyen AC adaptorleri,
kolluklar ve pillerin kullaniimasi bu 6l¢iim cihazina zarar verebilir
ve/veya 6lciim cihazi icin tehlikeli olabilir.

« YALNIZCA bu 6l¢tim cihazi icin onaylanan kollugu kullanin.

Baska kolluklarin kullanilmasi hatal degerlere neden olabilir.

« Cihazi, kullanilmis aksesuarlari ya da istege bagl parcalari atmadan
once bolim 5'deki “Bu Urtiniin Dogru Sekilde Imhasi” kismini
okuyun ve buradaki talimatlari uygulayin.

Veri lletimi

« Ol¢iim degerleriniz akilli cihaziniza aktarildigi sirada pilleri
DEGISTIRMEYIN ya da AC adaptériini prizden CEKMEYIN. Bunun
yapilmasi bu 6l¢lim cihazinin diizgiin calismamasina ve kan basinci
verilerinizin aktarilamamasina neden olabilir.

AC Adaptorii (istege bagh aksesuar) Tagima ve Kullanim

« AC adaptorlini prize tam olarak takin.

« Prizden cikarirken AC adaptoriinii giivenli sekilde prizden
cektiginizden emin olun. AC adaptorii kablosundan tutarak
CEKMEYIN.

« AC adaptérii kablosunu tutarken:

Zarar VERMEYIN. / KOPARMAYIN. / KURCALAMAYIN. /
EZMEYIN. / Zorla BUKMEYIN ya da CEKMEYIN. / KIVIRMAYIN. /
Dolasmissa KULLANMAYIN. / Agir cisimler altina KOYMAYIN.

« AC adaptori tizerinde toz varsa silin.

- AC adaptori kullanimda degilken adaptorii prizden cekin.

« Bu 6l¢lim cihazini silmeden 6nce AC adaptériinii prizden cikarin.

Pillerin Idaresi ve Kullanimi

« Pilleri, kutuplari hatal hizalanmis sekilde TAKMAYIN.

« Bu 6l¢lim cihazinda YALNIZCA 4 adet “AA” alkalin veya manganez
pil kullanin. Diger pil tiplerini KULLANMAYIN. Biten pilleri ve yeni
pilleri bir arada KULLANMAYIN. Farkli markalarda pilleri bir arada
KULLANMAYIN.

« Bu 6l¢lim cihazi uzun bir stire kullanilmayacaksa pilleri ¢ikarin.

« Pil sivisinin goziintize kagmasi durumunda gozlerinizi derhal bol
temiz suyla yikayin. Hemen doktorunuza danisin.

« Pil sivisinin cildinize gelmesi durumunda, cildinizi derhal bol
miktarda temiz ve ilik suyla yikayin. Tahris, hasar veya agri devam
ederse doktorunuza danigin.

« Pilleri son kullanma tarihi gectikten sonra KULLANMAYIN.

« Pilleri diizenli araliklarla kontrol ederek iyi ve calisir durumda
olmalarini saglayin.

Genel Bildirimler
« Olgiimii durdurmak icin 6l¢iim sirasinda [START/STOP] diigmesine
basin.
« Sag koldan 6lclim aldiginizda, hava borusu dirsek tarafinizda
olmalidir. Kolunuzu hava borusuna yaslamamaya dikkat edin.

« Sag ve sol kol arasinda kan basinci farklilik gésterebilir ve farkl bir
Olctim degeri olusabilir. Olctimler icin daima ayni kolu kullanin. Iki
kol arasindaki degerler ¢ok farklilik gosterirse, 6lciimiiniiz igin
hangi kolun kullanilacagini doktorunuza danigin.

- Uygulamadaki veri ve/veya bilgi kayiplarindan OMRON'un sorumlu
tutulamayacagini ltitfen unutmayin.

« “OMRON connect”, verilerin dogru olarak aktarilmasi icin 6lgim
cihazinizla birlikte kullanilmasini 6nerdigimiz tek uygulamadir.

« Istege baglh AC adaptori kullanirken, 6lctim cihazinizi AC
adaptorinin takilp ¢ikarilmasi zor olan bir yere koymayin.

Pillerin idaresi ve Kullanimi

« Kullanilmis piller, yerel diizenlemelere uygun sekilde atilmalidir.
« Verilen pillerin kullanim 6mri yeni pillerden daha kisa olabilir.

« Piller degistirildiginde dnceki 6lgiim degerleri silinmez.

1 Hata Mesajlari ve Sorun Giderme

Olgtim sirasinda asagidaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse
etrafi kontrol ederek 6l¢tim cihazinin 30 cm yakininda bagka bir
elektrikli cihaz bulunmadigindan emin olun. Sorun devam ederse
asagidaki tabloya basvurun.

gortintyor

edilmemistir.

Ekran/Sorun Olasi Neden Coziim
Kollugu diizgiin
sekilde takin,
ardindan baska bir

E S Nabiz dogru tespit 8lctim yapin. Bkz.

Kullanim kilavuzu 2,
bolim 6. Olgim
sirasinda hareket
etmeyin ve diizgiin
oturun.

Er

gortintyor

Olciim cihazi
arizalanmistir.

[START/STOP]
dugmesine tekrar
basin. “Er"kodu
goriinmeye devam
ederse OMRON
perakende satis
noktaniz veya
distribltorinizile
iletisime gegin.

E

-

gortintyor

Olctim cihazi akill
cihaza
baglanamiyordur
veya verileri dogru
iletemiyordur.

“OMRON connect”
uygulamasinda
gOsterilen talimatlari
izleyin. Uygulamayi
kontrol ettikten sonra
ekranda halen “Err”
kodu goriintyorsa
OMRON perakende
satis noktaniz veya
distribltoriniz ile
iletisime gecin.

goriintyor

ARO)

gortintyor

_NA_“
A4
ol¢lim sirasinda
yanip sénmuyor

Nabiz dogru tespit
edilmemistir.

Kollugu diizgiin
sekilde takin,
ardindan baska bir
Olglim yapin. Bkz.
Kullanim kilavuzu 2,
bolim 6. Olgim
sirasinda hareket
etmeyin ve diizgiin
oturun.

Duizensiz kalp atisi

semboli “.”

goriinmeye devam
ederse doktorunuza
danismaniz dnerilir.

Fl

yanip séntyor

Olciim cihazi akill
cihazla eslestiriimeyi
bekliyordur.

Olciim cihazinizi akilli
cihazinizla
eslestirmek icin 2
no'lu kullanim
kilavuzunun 5.
bolimine bakin veya
eslestirmeyi iptal
etmek lzere
[START/STOP]
diigmesine basin ve
6l¢tim cihazinizi
kapatin.

pa
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yanip séntyor

« 24'den fazla 6lgim
degeri aktariimaz.

« Olglim cihaziniz bir
akilli cihaziile
eslestirilmemistir.

« Piller degistirildi.

Olgiim degerlerinizi
uygulamanin
hafizasinda
tutabilmek icin
eslestirme yapin veya
Slctimleri “OMRON
connect”
uygulamasina aktarin;
boylece bu simge
kaybolur.

Th

yanip séntiyor

Pillerin seviyesi dustik.

4 pilin de yenileriyle
degistirilmesi onerilir.
Bkz. Kullanim
kilavuzu 2, bélim 4.

Hl.Ch

gorlnuyor veya
6l¢tim cihazi bir
ol¢lim esnasinda
beklenmedik sekilde
kapaniyor.

Olciim cihazinin
ekraninda bir sey
goriinmuyor.

Piller bitmistir.

4 pili de hemen
yenileriyle degistirin.
Bkz. Kullanim
kilavuzu 2, bolim 4.

Pil kutuplar diizgiin
hizalanmamistir.

Pillerin dogru
takildigini kontrol
edin. Bkz. Kullanim
kilavuzu 2, boltim 4.

Olcim degerleri cok
yiiksek veya ¢ok
dustk gorundyor.

Kan basinci stirekli degisir. Stres, gliniin saati
ve/veya kollugu takma sekliniz de dahil olmak
tizere bir¢ok faktor kan basincinizi
etkileyebilir. 2 no'lu kullanim kilavuzunun 2, 6
ve 7. bolumlerini gézden gegirin.

4 Ozellikler

Uriin Kategorisi Elektronik Sfigmomanometreler

Oriin tanimi Otomatik Ust Kol Kan Basinci
Olctim Cihazi

Model (Kod) X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Ekran LCD dijital ekran

Kolluk basing arahg 0-299 mmHg

SiS: 60 ila 260 mmHg

Kan basinci 6l¢iim araligi )
DIYA: 40ila 215 mmHg

Nabiz 6l¢clim aralig 40 ila 180 atim/dk.

Dogruluk Basing: +3 mmHg
Nabiz: Gorlintiilenen degerin

+%>5'i

Olciim metodu Osilometrik metot

iletim metodu Bluetooth® Diisiik Enerji

Kablosuz iletisim Frekans araligi: 2,4 GHz
(2400-2483,5 MHz) /
Modiilasyon: GFSK

Etkin yayilim glicli: <20 dBm

Calisma modu Kesintisiz calisma

IP siniflandirmasi Ol¢iim cihaz:: IP21
Istege bagh AC adaptori:
IP21 (HHP-CMO1 / HHP-AMO1)

veya |P22 (HHP-BFHO1)

Besleme degeri DC6V4W

Gli¢ kaynadi 4“AA”pil 1,5V veya istege bagl
AC adaptori (GIRIS AC 100-240 V
50-60 Hz 0,12-0,065 A)

Pil 6mri Yaklasik 900 ol¢lim

(Yeni alkalin piller ve birlikte
verilen kolluk kullanilarak.
Pil ve kolluk tipine baglidir.)

Olclim cihazi:

5 yil veya 30.000 kullanim
sayisina ulasildigi zaman. /
Kolluk: 5 yil veya 10.000 kullanim
sayisina ulasildigi zaman. /
Istege bagli AC adaptorii: 5 yil

Kullanma siresi (Servis 6mri)

+10ila +40°C/%15 ila %90 BN
(yogusmasiz) / 800 ila 1060 hPa

Calisma kosullar

-20ila +60°C/%10 ila %90 BN
(yogusmasiz)

Saklama / Nakliye kosullar

Kilo Ol¢iim cihaz:: Yaklasik 260 g
(piller harig)
Kolluk: Yaklasik 170 g

Olgiim cihaz:: Yaklasik 98 mm (G) x
79 mm (Y) x 138 mm (U) /

Kolluk: Yaklasik 145 mm X 594 mm
(hava borusu: 750 mm)

Boyutlar

17ila42 cm
(kolluk dahil: 22 ila 42 cm)

Olctim cihazi icin uygulanabilir
kolluk gevresi

Hafiza 30 adede kadar 6lcim degeri
depolanir
icindekiler Olciim cihazi, kolluk

(HEM-RML31), 4 “AA” pil,
Kullanim Kilavuzu 1 ve 2

Elektrik carpmasina karsi
koruma

Dahili olarak gti¢ verilen ME
unitesi (yalnizca pil kullanirken)
Sinif Il ME ekipmani (istege bagli
AC adaptoru kullanilirken)

Uygulanan kisim Tip BF (kolluk)

Not

« Bu 6zellikler dnceden uyari yapilmadan degistirilebilir.

« Bu dlclim cihazi EN 1SO 81060-2:2014 gereklilikleri uyarinca klinik
acidan incelenmis olup EN ISO 81060-2:2019+A1:2020+A2:2024 ile
uyumludur (gebe ve pre-eklampsi hastalari haric). Klinik onaylama
calismasinda, diyastolik kan basincinin saptanmasi icin 85 gondilli
zerinde K5 kullaniimistir.

IP siniflandirmasi, IEC 60529 uyarinca mahfaza tarafindan saglanan
koruma derecesidir. Bu 6l¢tim cihazi ve istege bagli AC adaptord,
cap! 12,5 mm veya daha fazla olan (6rnegin bir parmak gibi)
yabanci kati nesnelere karsi korumalidir. Ol¢iim cihazi ve istege
bagl AC adaptori HHP-CM01 ve HHP-AMO1, normal calisma
sirasinda sorunlara neden olabilecek dikey diisen su damlalarina
karsi korumalidir. Istege bagh AC adaptérii HHP-BFHO1, normal
calisma sirasinda sorunlara neden olabilecek egik diisen su
damlalarina karsi korumalidir.

Calisma modu siniflandirmasi [EC 60601-1 ile uyumludur.

Bu 6l¢iim cihaz, Bluetooth Dustik Enerji teknolojisini kullanarak bir
akilli cihazile iletisim kurar. Eslestirme islemi icin kullanici etkilesimi
gerekir ve iletilen veriler sifrelidir.

Baska bir iletisim
sorunu olusuyor.

Akilli cihazda gosterilen talimatlari izleyin
veya daha fazla yardim almak i¢in “OMRON
connect”uygulamasinin “Yardim” boliimiine
gidin. Sorun devam ederse OMRON satis
noktaniza ya da distribltoriintize basvurun.

Baska bir sorun
olusuyor.

Olgiim cihazini kapatmak icin [START/STOP]
diigmesine basin ve ardindan 6l¢iim yapmak
icin ayni diigmeye tekrar basin. Sorun devam
ederse tim pilleri ¢cikarin ve 30 saniye
bekleyin. Sonra pilleri yeniden takin. Sorun
devam ederse OMRON satis noktaniza ya da
distribiitoriintize bagvurun.

Kablosuz iletisim frekans catismasi hakkinda

Urlindeki Bluetooth secenegdi, mobil cihazlardaki 6zel uygulamalara
baglanarak mobil cihaz ile Uriin arasinda tarih/saat verilerini
senkronize etmek ve Urtin ile mobil cihaz arasinda 6l¢tim verilerini
senkronize etmek icin kullanilir. Mobil cihazda verilerin baska
sekillerde kullaniimasi kullanicinin kararina baglidir. Bu triin,

2,4 GHz'de lisanssiz bir ISM bandinda calisir; burada herhangi bir
tclinci taraf bilinmeyen herhangi biramacigin isteyerek veya kazara
radyo dalgalarini engelleyebilir. Bu trliniin mikrodalga ve kablosuz
LAN gibi trtinle ayni frekans bandinda calisan diger kablosuz
cihazlarin yakininda kullaniimasi halinde etkilesim meydana
gelebilir. Etkilesim olusursa bu trtint kullanmaya calismadan 6nce
diger cihazlari kapatin veya bu triini diger kablosuz cihazlardan
uzaklastirin.

2 Sinirh Garanti

Bir OMRON riind satin aldiginiz icin tesekkr ederiz. Bu Uriin yiksek
kaliteli malzemelerden tretilmis ve tretimi sirasinda buytk dikkat
gosterilmistir. Kullanim kilavuzunda belirtildigi gibi kullanildigi ve
bakimi yapildigi stirece size en iyi sekilde hizmet sunmak tizere

tasarlanmistir.

Bu tirin OMRON tarafindan satin alinma tarihinden itibaren 5 yil
garantilidir. Bu Griintin uygun sekilde imalati, isciligi ve malzemeleri
OMRON garantisi altindadir. Bu garanti stiresi boyunca, OMRON iscilik
ve parca parasi almadan arizali Grlinleri ya da hasarli parcalari
onaracak ya da degistirecektir.

Garanti asagidakileri kapsamaz:

A. Nakliye masraflari ve nakliye riskleri.
B. Yetkisiz kisilerin yaptigi onarimlardan kaynaklanan kusurlarin
ve/veya onarimlarin masraflari.
C. Periyodik kontroller ve bakimlar.
D. Yukarida agikca garanti edilmedikge, ana cihazin kendisi disindaki

istege bagl parcalarda veya diger ek parcalarda olusan ariza veya

asinma.

E. Bir talebin kabul edilmemesi nedeniyle ortaya ¢ikan masraflar
(Ucret uygulanacak olanlar).

F. Kaza ya da yanhs kullanim kaynakli her tiir hasar.

G. Kalibrasyon hizmeti garanti kapsaminda yer almaz.

5 Uriiniin Dogru Bertarafi (Atik Elektrikli
ve Elektronik Ekipman)

Urlin Uzerinde ve belgelerde bulunan bu isaret,
kullanim 6mrii sona erdiginde cihazin diger ev
atiklariyla birlikte atilmamasi gerektigini belirtir.
Atiklarin denetimsiz sekilde elden ¢ikarilmasi
sonucunda cevre ya da insan saghginin tehlikeye
girmesini 6nlemek icin lGtfen bu trtinti diger atiklardan
ayirin ve malzemelerin tekrar kullanilmasini
desteklemek Ulizere geri doniislime tabi tutun.

Ev kullanicilari, cevre agisindan giivenli sekilde geri donlisim
yapilmasi amaciyla bu cihazi teslim edecekleri yer hakkinda ayrintil
bilgi almak icin Grtint satin aldiklari saticiya ya da yerel makamlara
basvurmalidir.

Is yerleri, tedarikgileri ile temasa ge¢gmeli ve satin alma s6zlesmesinin
kosullarini kontrol etmelidir. Bu Griin diger ticari atiklarla
karistirimamalidir.

Ekran/Sorun

Olasi Neden

Coziim

E

goriniyor veya
kolluk sismiyor.

Kolluk takili degilken
[START/STOP]
digmesine
basimistir.

Olctim cihazini
kapatmak icin
[START/STOP]
diigmesine tekrar
basin.

Hava tipasi 6l¢im
cihazina tamamen
takilmamustir.

Hava tapasini saglam
sekilde takin.

Kolluk dlizgtin sekilde
takilmamustir.

Kollugu diizgiin
sekilde takin,
ardindan baska bir
Ol¢lim yapin. Bkz.
Kullanim kilavuzu 2,
bolim 6.

Kolluktan hava
sizintisi var.

Kollugu yenisiyle
degistirin. Bkz.
Kullanim kilavuzu 2,
bolim 13.

Ed

gortiniyor veya
kolluk sistikten sonra
Olgiim
tamamlanamiyor.

Olgiim sirasinda
hareket edilmesi veya
konusulmasikollugun
yeterince
sismemesine neden
olur.

Sistolik basing

210 mmHg degerinin
tzerindedir ve 6l¢tim
yapilamiyordur.

Olgiim sirasinda
hareket etmeyin ve
konugmayin. Strekli
olarak “E2”
gorintileniyorsa
sistolik basing 6nceki
Ol¢im degerinizin
30ila 40 mmHg
lizerinde olana kadar
kollugu manuel
olarak sisirin. 2 no'lu
kullanim kilavuzunun
sonuna bakin.

E3

gorinuyor

Kolluk, izin verilen
maksimum basinci
asacak sekilde
sisirilmistir.

Olctim yaparken
kolluga dokunmayin
ve/veya hava
borusunu biikmeyin.
Kolluk manuel olarak
sisiriliyorsa 2 no'lu
kullanim kilavuzunun
sonuna bakin.

EY

gorinuyor

Olciim sirasinda
hareket edilmesi veya
konusulmasi, 6lcimu
bozan titresimler
meydana getirir.

Olciim sirasinda
hareket etmeyin ve
konusmayin.

H. Istege bagli parcalarin garanti suiresi satin alma tarihinden itibaren
bir (1) yildir. Aksesuarlar seti su 6geleri icerir, ancak bunlarla sinirh
degildir: kolluk ve kolluk borusu.

Garanti servisinin gerekmesi durumunda, tirliniin satin alindigi bayiye

ya da yetkili OMRON distribiitdriine bagvurun. Adres icin tGrtintin

paketine / eklerine ya da uzman bayinize bagvurun. OMRON miisteri
hizmetlerine ulasmakta zorlanirsaniz iletisim bilgileriicin web sitemizi

(www.omron-healthcare.com) ziyaret edin.

Garanti kapsaminda yapilan onarim ya da degisim, garanti

periyodunun uzatilmasi veya yenilenmesine imkan vermez.

Urtin ancak musteriye verilen orijinal faturasi/fisi ile birlikte eksiksiz

sekilde iade edilirse garanti saglanacaktir.

3 Bakim

3.1 Bakim

Ol¢iim cihazinizin zarar gdrmemesi icin asagidaki talimatlara uyun:
Ureticinin onaylamadigi degisiklikler ya da modifikasyonlar kullanici
garantisini gecersiz kilacaktir.

/N Onlem

Bu 6lctim cihazini veya diger bilesenleri parcalarina AYIRMAYIN ya da
onarmaya CALISMAYIN. Bu, yanlis okumaya neden olabilir.

3.2 Saklama
« Olglim cihazinizi ve diger bilesenleri temiz, giivenli bir yerde
saklayimn.
« Hava borusunu hafifce katlayarak kollugun icine yerlestirin.
Not: Hava borusunu fazla kivirmayin ya da katlamayin.
« Olclim cihazinizi ve diger bilesenleri asagidaki kosullar altinda
saklamayin:
- Olctim cihaziniz ve aksesuarlar islaksa.
- Asiri sicak, nem, dogrudan glines 151§1, toz veya ¢camasir suyu gibi
asindirict madde buharina maruz kalinan yerlerde.
- Titresim veya darbeye maruz kalan yerlerde.

3.3 Olgiim Cihazinin Silinmesi

« Asindirici ya da ugucu olmayan temizleyicileri kullanmayin.

« Olclim cihazinizi ve kollugunuzu silmek icin yumusak kuru bir bez
veya hafif (n6tr) deterjanla nemlendirilmis yumusak bir bez kullanin
ve ardindan kuru bir bezle silin.

« Olcim cihazinizi ve kollugu ya da diger bilesenleri yikamayin veya
suya daldirmayin.

« Olclim cihazinizi ve kollugu veya diger bilesenleri silmek i¢in
benzin, tiner ya da benzeri ¢ézuiciiler kullanmayin.

3.4 Kalibrasyon ve Servis

« Bu kan basinci 6l¢ctiim cihazinin 6l¢tim hassasiyeti dikkatli bir sekilde
test edilmis ve cihaz uzun sure kullaniimak tizere tasarlanmistir.

« Genel olarak, diizguin sekilde calismasini ve dogrulugunu saglamak
icin Unitenin iki senede bir kontrol ettirilmesi 6nerilmektedir. Lutfen
yetkili OMRON saticiniza ya da paketin tistiinde veya ekteki belgede
adresi verilen OMRON Mdisteri Hizmetlerine bagvurun.

6 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ile
llgili Onemli Bilgiler

Bu cihaz, EN 60601-1-2:2015+A1:2021 Elektromanyetik Uyumluluk
(EMC) standardina uygundur.

Bu EMC standardina uygun diger belgeler asagidaki adreste
bulunabilir:
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility
Web sitesinde bu cihaza iliskin EMC bilgilerine bakin.

7 Kilavuz ve Uretici Beyani

+ OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., isbu belgeyle, bu cihazin
2014/53/EU sayili ydnerge ile uyumlu oldugunu beyan eder.

« AB uygunluk beyaninin tam metni su internet adresinde bulunabilir:
https://healthcare.omron.com/declaration-of-conformity

+ BuOMRON uriint sikt OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonya kalite
sistemi altinda Uretilmektedir. OMRON kan basinci 6l¢iim cihazlarinin
Temel bileseni olan Basing Sensorii Japonya'da retilmistir.

« Bu cihazla ilgili olarak meydana gelen ciddi olaylari litfen Ureticiye
ve yerlesik oldugunuz Uye Devletin yetkili makamina rapor edin.




OmRON

Automatisk blodtrycksmatare for 6verarmen

X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)

Bruksanvisning 1: Sdkerhet och annan information

Se avsnittet “Beskrivning av symboler” for information om symboler.

C)) Intelli
Y sense

Inledning

Tack for att du har valt OMRON automatisk blodtrycksmétare for
overarmen. Denna blodtrycksmatare anvander den oscillometriska
metoden for blodtrycksmatning. Detta innebér att denna métare
detekterar blodets rorelse genom armartéren och omvandlar
rorelserna till en digital avldasning.

Sakerhetsanvisningar

Denna bruksanvisning innehéller viktig information om OMRON
automatisk blodtrycksmétare for 6verarmen. For att sékerstalla att
enheten anvédnds pa ett sakert och korrekt sétt ar det viktigt att du
LASER och FORSTAR alla anvisningar. Om du inte forstar dessa
anvisningar eller om du har nagra fragor kontaktar du din
OMRON-aterforsaljare eller -distributor innan du anvdnder
enheten. Om du vill ha specifik information om ditt blodtryck ska
du vanda dig till din ldkare.

Avsedd anvdandning

Avsett syfte

Den hér enheten ar en digital blodtrycksmétare som &r avsedd for
maétning av blodtryck och puls hos vuxna patienter. Den har enheten
detekterar oregelbundna hjértslag under métningen och anger detta
via en symbol med métresultatet.

Avsedda patienter

Vuxen patientpopulation

Avsedda anvandare

Vuxen population (dven patienterna sjalva) som kan forsta denna
bruksanvisning.

Klinisk fordel

Patientens blodtryck kan enkelt méatas pa ett icke-invasivt satt.
Typ av anvdndning

Blodtrycksmataren ar avsedd att anvéndas av flera patienter.
Begransning

Patientens arm méste ha en omkrets pa 17-42 cm.

Indikation

Denna enhet anvands av friska individer, patienter med hogt
blodtryck och hdlsomedvetna privatpersoner huvudsakligen i
hemmiljé och kan anvéandas pa en vardinrattning under kontroll av
vardpersonal for att méata blodtryck och pulsfrekvens.
Uppackning och inspektion

Ta ut enheten och 6vriga komponenter ur férpackningen och
inspektera dem avseende skador. ANVAND INTE enheten eller 6vriga
komponenter om de ar skadade, utan kontakta istallet din OMRON-
aterforsaljare eller -distributor.

Viktig sdkerhetsinformation

Las avsnittet Viktig sakerhetsinformation i den har bruksanvisningen
innan du anvander enheten. F6lj noggrant stegen i den har
anvandarhandboken av sdkerhetsskal.
Spara den for framtida bruk. Om du vill ha specifik information om
ditt blodtryck ska du vdnda dig till din ldkare.
Kontraindikationer
« Anvand INTE denna enhet pa en skadad arm eller en arm som
undergér medicinsk behandling.
« Placera INTE manschetten pa armen medan du ar kopplad till
intravenost dropp eller genomgar en blodtransfusion.

« Anvand INTE denna enhet pa barn eller personer som inte kan tala.

Biverkningar

« GOr inte fler matningar @n nédvandigt eftersom blamarken kan
uppsta pa grund av att blodflodet stors.

« Om du blaser upp till ett hogre tryck &n vad som behdvs kan du fa
blamérken pa armen dar manschetten sitter. OBS! Se "Om ditt
systoliska tryck ar hogre an 210 mmHg" i slutet av bruksanvisning 2
for ytterligare information.

« Sluta anvanda blodtrycksmétaren och radfraga din lakare om
hudirritation eller obehag uppstar.

Varnar for en potentiellt farlig
A\ Varning situation, som om den inte undviks
kan leda till dodsfall eller allvarlig

« Andra INTE ndgon medicinering (inklusive dndringar av din
anvandning av lakemedel eller behandling) baserat pa avlasningar
fran denna blodtrycksmaétare. Ta dina mediciner enligt lakarens
ordination. ENDAST ldkare &r kvalificerade att diagnostisera och
behandla hogt blodtryck och andra hjartsjukdomar.

« Du ska ALDRIG diagnostisera eller behandla dig sjalv baserat pa
dina avldsningar. Radfrdga ALLTID din lakare.

« Om du har symtom eller oroar dig 6ver nagot ska du kontakta din
lakare.

« Uppskjut/sluta INTE med regelbundna kontroller eller ldkarbesok
baserat pa dina resultat pa denna blodtrycksmétare.

« Anvand INTE denna enhet i omraden dar det finns hogfrekvent
kirurgisk utrustning, utrustning féor magnetisk resonanstomografi
(MRT) eller datortomografi (CT). Det kan gora att enheten inte
fungerar normalt och/eller leda till en felaktig avlasning.

« Anvand INTE denna enhet i syreberikade miljoer eller i ndrheten av
lattantandliga gaser.

- Rédfraga din ldkare innan du anvander denna enhet om du har
nagon vanlig hjartarytmi sasom prematura formaks- eller
kammarslag eller formaksflimmer, arterioskleros (aderférkalkning),
dalig blodcirkulation, diabetes, njursjukdom eller om du ar gravid
eller har havandeskapsforgiftning. OBS! Alla dessa tillstand, samt om
patienten ror pa sig, darrar eller skakar, kan paverka avlasningen.

« Undvik strypning genom att halla luftslangen och
natadapterkabeln borta fran spadbarn, smabarn och barn.

« Denna produkt innehaller smadelar som kan utgéra en
kvavningsrisk om de rékar svaljas av spadbarn, smabarn och barn.

Datadverforing

« Denna produkt avger alltid radiofrekvenser (RF) i 2,4 GHz-bandet.
Anvand INTE denna produkt pa platser dér radiofrekvenser ar
begrénsade, till exempel ombord pa flygplan eller pa sjukhus.
Stdng av blodtrycksméatarens Bluetooth®-funktion eller ta ur

batterierna och dra ut natadapterkabeln i RF-avgransade omraden.

Hantering och anvandning av natadaptern
(valfritt tillbehor)

« Anvand INTE ndtadaptern om denna matare eller ndtadapterns
kabel &r skadad. Om denna maétare eller kabeln ar skadad ska du
stanga av strommen och koppla ur ndtadaptern omedelbart.

« Anslut ndtadaptern till ett eluttag med ratt spanning. Anslut INTE
till ett grenuttag.

- Du far ALDRIG satta i natadapterns stickpropp i eluttaget eller dra
ut den ur eluttaget med vata hander.

« Ta INTE isar och forsok INTE att reparera natadaptern.

Hantering och anvdandning av batterier

« Forvara batterierna utom rackhall for spadbarn, smabarn och barn.

Varnar for en potentiellt farlig situ-
ation som, om den inte undviks,
AV forsikti kan leda till smérre eller mattliga
ar forsiktig ersonskador for anvindaren/
patienten eller skador pa utrust-
ningen eller annan egendom.

« Radgor med din ldkare innan du anvander blodtrycksmataren pa
en arm dédr det finns en intravaskular infart eller behandling eller en
arteriovends (AV) shunt. Blodtrycksmataren skapar en tillfallig
storning av blodflédet som kan leda till skador.

- Radfraga din lakare innan du anvander blodtrycksmataren om du
har genomgatt en mastektomi eller lymfadenektomi.

« Radfraga din lakare innan du anvander denna enhet om du har
allvarliga problem med blodcirkulationen eller en blodsjukdom
eftersom manschetten kan orsaka blamérken nér den blases upp.

« Blas ENDAST upp armmanschetten nar den sitter runt Sverarmen.

« Ta bort armmanschetten om den inte borjar témmas under
matningen.

« Anvand INTE denna enhet fér nagot annat syfte én att mata
blodtryck.

« Under matningen far inte mobila enheter eller annan elektrisk
utrustning som avger elektromagnetisk stralning finnas narmare
an 30 cm fran enheten. Det kan gora att enheten inte fungerar
normalt och/eller leda till en felaktig avlasning.

« Ta INTE isar och forsok inte reparera blodtrycksmataren eller dess
komponenter. Det kan leda till felaktig avlasning.

« Anvand INTE pé en plats dar det finns fukt eller risk att vatten kan
stanka pa blodtrycksmataren. Det kan skada enheten.

« Anvand INTE blodtrycksmataren i ett fordon i rérelse, t.ex. i en bil
eller pa ett flygplan.
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Skdrm

Knapp for [Minne] (anslutning)
Knapp for [START/STOP]
Batterifack

Anslutning for natadapter
(ndtadapter, tillval)

Luftingang
Armmanschett

Luftkontakt

OO0 OEO®®

Luftslang

« Undvik att tappa eller utsatta blodtrycksmataren for kraftiga stotar
eller vibrationer.

« Anvand INTE blodtrycksmataren pé platser med hég eller lag
luftfuktighet eller temperatur. Se avsnitt 4.

« Under matningen ska du observera armen for att sékerstalla att
maétaren inte orsakar langvarig férsamring av blodcirkulationen.

« Anvand INTE enheten samtidigt med annan medicinsk elektrisk
(ME) utrustning. Det kan gora att enheterna inte fungerar normalt
och/eller leda till en felaktig avlasning.

- Undvik att bada, dricka alkohol eller koffein, réka, motionera och
dta minst 30 minuter innan du gor en métning.

« Vila i minst fem minuter innan du gér matningen.

« Ta av atsittande eller tjocka kldder fran armen fore matningen.

« Sitt still hela tiden och prata INTE medan du gér en métning.

« Anvand ENDAST armmanschetten pa personer vars armombkrets
ligger inom det angivna omradet for manschetten.

« Lat enheten acklimatisera sig till rumstemperatur innan du gér en
métning. Om en matning gors efter en extrem
temperaturforandring kan felaktiga avlasningar uppsta. Vi
rekommenderar att du véntar i cirka tva timmar tills
blodtrycksmétaren varms upp eller svalnar da blodtrycksmétaren
anvénds i en miljé med den temperatur som anges under
driftférhallanden efter att den har forvarats vid antingen den
hogsta eller den ldgsta forvaringstemperaturen. Se avsnitt 4 for
mer information om drift- och forvarings-/transporttemperatur.

« Anvand INTE denna enhet efter att hallbarhetstiden har gatt ut. Se
avsnitt 4.

- UNDVIK att béja armmanschetten eller luftslangen kraftigt.

- UNDVIK att vika eller b&ja luftslangen under en pagaende métning.
En skada kan uppsta genom att blodflédet bryts.

« Om du vill koppla ur luftkontakten drar du i luftkontakten av plast
vid slangens bas, inte i sjdlva slangen.

« Anvand ENDAST med den/de ndtadapter, armmanschett, batterier
och tillbehor som é&r specificerade for den har blodtrycksmataren.
Andra natadaptrar, armmanschetter och batterier kan skada
enheten och/eller utséatta den for risker.

« Anvand ENDAST armmanschetten som &r godkand for den har
blodtrycksmataren. Om andra armmanschetter anvands kan det
resultera i inkorrekta avldsningar.

« Lds och folj instruktionerna i avsnitt 5, "Korrekt kassering av denna
produkt’, ndr du kasserar enheten och alla anvanda tillbehor eller
tillvalsdelar.

Dataoverforing
« Byt INTE ut batterierna eller dra ut ndtadaptern medan
avlasningarna 6verfors till din smarta enhet. Det kan orsaka
funktionsfel hos blodtrycksmataren och leda till att
datadverféringen misslyckas.
Hantering och anvdandning av natadaptern
(valfritt tillbehor)
« For in nadtadaptern helt i uttaget.
« Nar du kopplar bort ndtadaptern fran vagguttaget ska du se till att

4 Specifikationer

Produktkategori

Elektroniska sfygmomanometrar

Produktbeskrivning

Automatisk blodtrycksmétare for
Gverarmen

ES

visas

Pulsfrekvensen kianns
inte av pa ratt satt.

Skarmvisnin A R
9/ Méjlig orsak Losning
problem
Om du ror dig eller
pratar under en .
E '—' matning kan de ?:]a}[resalrl]lgé)rch prata
. resulterande métningen
visas vibrationerna stéra gen.
matningen.
Sétt pa
armmanschetten

korrekt och gor sedan
en ny matning.
Seavsnitt 6 i
bruksanvisning 2. Var
stilla och sitt pa ratt
satt under matningen.

Er

visas

Ett funktionsfel har
uppstatt i
blodtrycksmétaren.

Tryck pé
[START/STOP]-
knappen igen. Om
"Er" fortfarande visas
ska du kontakta din
OMRON-aterforséljare
eller -distributor.

Blodtrycksmataren
kan inte ansluta till en
smart enhet eller

Folj anvisningarna i
"OMRON connect"-
appen. Om "Err"
fortfarande visas efter
att du har kontrollerat

A appen ska du
';Sg: overfora data korrekt. ||t o din OMRON-
aterforséljare eller
-distributor.
Sétt pa
armmanschetten
korrekt och gor sedan
visas en ny matning.
Seavsnitt6i
bruksanvisning 2. Var
,ﬁ\ . sgilla och sitt‘pé ratt
/ Pulsfrekvensen kanns sattunder matningen.
visas inte av pa ratt satt. Om symbolen
_IV\_ oregelbundna
Y/ hjértslag kvarstér
blinkar inte under en rekommenderar vi att
métning radgora med din

ldkare.

P

blinkar

Blodtrycksmataren
véntar pa att
parkopplas med den
smarta enheten.

Se avsnitt 5
bruksanvisning 2 for
att parkoppla din
blodtrycksmétare
med din smarta
enhet, eller tryck pa
[START/STOP]-
knappen for att
avbryta
parkopplingen och
stdnga av enheten.

pa
-7

blinkar

« Det finns fler an 24
avldsningar som
inte har overforts.

« Blodtrycksmataren
ar inte parad med
en smart enhet.

- Batterierna byttes
ut.

Parkoppla och 6verfor
avldsningarna till
"OMRON connect"-
appen sa att du kan
spara dem i appens
minne. Detta gor att
felsymbolen
forsvinner.

Byte avalla 4 batterier

blodtrycksméataren
stangs av utan
forvarning under en
matning.

Ingenting visas pa
skarmen.

Batterierna ar slut.

:'] . L till nya
1 SBIitttenema borjar ta rekommenderas.
blinkar ’ Seavsnitt4i
bruksanvisning 2.
]
H l och :']
visas eller

Bytomedelbartutalla
4 batteriernamot nya.
Se avsnitt 4 i
bruksanvisning 2.

Batterierna &r vanda
&t fel hall.

Kontrollera att
batterierna ligger ratt.
Se avsnitt 4 i
bruksanvisning 2.

Avldsningarnaverkar
vara for hoga eller for

Blodtrycket varierar hela tiden. Mdnga
faktorer kan paverka blodtrycket, t.ex. stress,

tid pa dagen och/eller hur du placerar

dra i natadapterkontakten pa ett sékert satt. Dra INTE i

natadapterkabeln.

« Vid hantering av natadapterkabeln:
Skada den INTE. / Ha INTE sonder den. / Gor INGA otilldtna
andringar av den./ Kldm den INTE. / Boj eller dra INTE hart i den. /
Vrid den inte. / Anvdnd den INTE om den &r hopvirad. /

Placera den INTE under tunga foremal.

« Torka av eventuellt damm fran natadaptern.

« Koppla ur ndtadaptern nér den inte anvands.
« Koppla ur ndtadaptern innan du reng6r blodtrycksmataren.
Hantering och anvdandning av batterier

« Se till att batterierna satts i med polerna vanda at ratt hall.

« Anvand ENDAST fyra alkaliska AA-batterier eller manganbatterier
till denna blodtrycksmatare. Anvdnd INTE andra typer av batterier.
Anvénd INTE nya och gamla batterier tillsammans. Anvand INTE
batterier av olika mdrken samtidigt.

« Ta ur batterierna om blodtrycksmataren inte ska anvandas under

en langre tid.

« Om du skulle fa batterivétska i 6gonen ska du omedelbart skélja
med rikligt med rent vatten. Kontakta din lakare omedelbart.

« Om du rakar fa batterivétska pa huden ska du omedelbart tvatta
huden med rikligt med rent, ljummet vatten. Kontakta din ldkare
om irritation, skador eller smarta kvarstar.

« Anvand INTE batterier efter passerat utgangsdatum.

« Kontrollera regelbundet att batterierna &r i gott skick.

Allménna upplysningar
« Om du vill stoppa méatningen trycker du pa [START/STOP]-knappen

under mdtningen.

« Nar du méter pa hoger arm ska luftslangen 16pa pé sidan av
armbégen. Var noga med att inte vila armen pa luftslangen.

- Blodtrycket kan skilja sig at mellan héger och vanster arm, och kan
leda till olika matvarden. Mat alltid pa samma arm. Om vardena
skiljer sig markant & mellan armarna ska du fraga din ldkare vilken
arm du ska anvanda vid méatningen.

- Tank pa att OMRON inte ansvarar fér eventuell férlust av data och/
eller information i appen.

« "OMRON connect" &r den enda app som vi rekommenderar att du
anvéander med blodtrycksmataren for att Gverfora data korrekt.

« Nar du anvénder tillvalet natadapter ska du placera
blodtrycksmataren pa en plats dar det &r enkelt att ansluta och dra

ur natadaptern.

Hantering och anvdandning av batterier
« Kassering av anvéanda batterier ska utféras i enlighet med lokala

bestammelser.

« De medfoljande batterierna kan ha en kortare livslangd an nya

batterier.

- Tidigare avlasningar raderas inte vid batteribyte.

1 Felmeddelanden och fels6kning

Om nagot av nedanstaende problem uppstar under matning bor du
kontrollera att det inte finns nagon annan eldriven enhetinom 30 cm
fran métaren. Se tabellen nedan om problemet kvarstar.

Skarmvisning/ - L
problem Mojlig orsak Losning
[START/STOP]- Tryck pa
knappen trycktesin | [START/STOP]-

E i

visas eller
armmanschetten
blases inte upp.

nar armmanschetten
inte satt pa armen.

knappen igen for att
stanga av mataren.

Luftkontakten ar inte
helt inkopplad i
blodtrycksmataren.

Satt i luftkontakten
ordentligt.

Armmanschetten ar
inte rétt applicerad.

Satt pa
armmanschetten
korrekt och gor sedan
en ny matning.
Seavsnitt 6
bruksanvisning 2.

Luft lacker ut fran
manschetten.

Byt ut manschetten
mot en ny.
Seavsnitt 13i
bruksanvisning 2.

Ec

visas eller en
matning kan inte
slutforas efter att
armmanschetten har
blasts upp.

Du rér dig eller pratar
underen matning och
armmanschetten
blases inte upp
tillrackligt.

Det systoliska trycket
ar hogre én

210 mmHg och en
maétning kan inte
goras.

Var stilla och prata
inte under
matningen. Om "E2"
visas upprepade
ganger ska du blasa
upp manschetten
manuellt tills det
systoliska trycket ar
30-40 mmHg 6ver
dina tidigare
avldsningar. Se slutet
av bruksanvisning 2.

E3

visas

Manschetten har
blasts upp over
maximalt tillatet
tryck.

Ror inte vid
manschetten
och/eller boj
luftslangen under
matning. Om du
blaser upp
armmanschetten
manuellt, se slutet av
bruksanvisning 2.

laga. armmanschetten. Ga igenom
avsnitt 2, 6 och 7 i bruksanvisning 2.

Folj anvisningarna pa den smarta enheten,
eller g till "Hjalp"-avsnittet i

Ovriga " " A
- OMRON connect"-appen fér mer
Ié(l)emmmunlkatlonspro information. Om problemet kvarstar

kontaktar du din OMRON-aterforséljare eller
-distributor.

Tryck pa [START/STOP]-knappen for att stdnga
av blodtrycksmaétaren och tryck sedan pa den
igen for att géra en méatning. Om problemet
kvarstér ska du ta ur alla batterier och vanta i
30 sekunder. Satt sedan tillbaka batterierna.
Om problemet kvarstér kontaktar du din
OMRON-aterforsaljare eller -distributor.

Ovriga problem.

Modell (kod) X2+ Connect (HEM-7188T1-LEO)
Bildskarm Digital LCD-bildskarm
Manschettens 0till 299 mmHg
tryckméataromrade
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Blodtrycksmatomrade SYS: 60 till 260 mmHg

DIA: 40 till 215 mmHg

Pulsmétomrade 40 till 180 slag/min (bpm)

) 138 (e aslaad) aldsl) o
(5 AN gy g ) il )

Exakthet Tryck: £3 mmHg
Puls: + 5 % av avlasningen pa
skdarmen

Métmetod Oscillometrisk metod

Overféringsmetod Bluetooth® Low Energy

Frekvensomrade: 2,4 GHz
(2400-2483,5 MHz) /
modulering: GFSK

Effektiv utstralad effekt: < 20 dBm

Tradlos kommunikation

Driftlage Kontinuerlig drift

IP-klassificering Blodtrycksmatare: IP21
Nétadapter (tillval): 1IP21 (HHP-CMO01/

HHP-AMO1) eller IP22 (HHP-BFHO1)
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Klassificering DC6V4 W

Stromkalla 4 AA-batterier 1,5V eller nitadapter
(tillval) INGANG AC 100-240 V

50/60 Hz 0,12-0,065 A)

Batterilivslangd Cirka 900 médtningar

(vid anvandning av nya alkaliska
batterier och medféljande
armmanschett. Beroende pa typ av

batteri och armmanschett.)

Hallbarhetstid (livslangd) Blodtrycksmatare:

5 ar eller tiden som det tar att na

30 000 anvandningstillfallen. /
Manschett: 5 ar eller tiden som det tar
att nd 10 000 anvandningstillfallen. /

Natadapter (tillval): 5 ar

Driftvillkor +10 till +40 °C/15 till 90 % RH
(icke-kondenserande) /
800 till 1 060 hPa

Forvaring/ —20 till +60 °C/10-90 % RH

transportférhallanden (icke-kondenserande)

Vikt Blodtrycksmatare: cirka 260 g
(exklusive batterier)
Armmanschett: cirka 170 g

Matt Blodtrycksmatare: cirka 98 mm (B) x
79 mm (H) X 138 mm (L) /
Armmanschett:

cirka 145 mm x 594 mm
(luftslang: 750 mm)

Manschettomkrets som
galler for mataren

17 till 42 cm (medféljande
armmanschett: 22 till 42 cm)

Minne Lagrar upp till 30 avlasningar

Innehall Blodtrycksmatare, armmanschett
(HEM-RML31), 4 st. AA-batterier,

bruksanvisning 1 och 2

Skydd mot elstot ME-apparat med intern drift
(nar endast batterier anvands)
ME-utrustning av klass Il

(nér tillvalsalternativet

natadapter anvdnds)

Personansluten del Typ BF (armmanschett)

Obs!

« Dessa specifikationer kan @ndras utan foregdende meddelande.

« Den har blodtrycksmétaren har undersokts kliniskt i enlighet med
kraven i EN ISO 81060-2:2014 och dverensstimmer med
EN ISO 81060-2:2019+A1:2020+A2:2024 (exklusive gravida och
patienter med preeklampsi). | den kliniska valideringsstudien
anvéandes K5 pa 85 patienter for att faststalla diastoliskt blodtryck.

« IP-klassificering @r den skyddsgrad som kapslingen tillhandahaller
enligt IEC 60529. Blodtrycksmataren och natadaptern (tillval) &r
skyddade mot fasta fraimmande foremal med en diameter pa
12,5 mm eller mer, till exempel ett finger. Blodtrycksmétaren och
natadaptern (tillval) HHP-CM01 och HHP-AMO1 ar skyddade mot
lodratt fallande vattendroppar som kan orsaka problem vid normal
funktion. Natadaptern (tillval) HHP-BFHO1 &r skyddad mot snett
fallande vattendroppar, som kan orsaka problem vid normal
funktion.

- Klassificeringen av driftlaget uppfyller IEC 60601-1.

« Denna blodtrycksmatare kommunicerar med en smart enhet med
hjélp av Bluetooth Low Energy. Parkopplingen kréver
anvandaratgarder och 6verforda data krypteras.

Om storningar i tradlos kommunikation

Produktens Bluetooth-funktion anvands for att ansluta till sérskilda
appar pa mobila enheter sa att datum/tid kan synkroniseras fran den
mobila enheten till produkten, och sa att matdata kan synkroniseras
fran produkten till den mobila enheten. Vidare hantering av data pa
den mobila enheten ar upp till den enskilda anvéandaren. Denna
produkt anvander frekvensen 2,4 GHz pa ett olicensierat ISM-band
dar tredje parter kan fanga upp radiovagorna, avsiktligen eller
ouppsatligt, i oként syfte. Om denna produkt anvands i narheten av
andra tradlésa enheter, t.ex. mikrovagsugnar eller tradlst LAN, som
anvander samma frekvensband som denna produkt, finns det risk
for att storningar kan uppsta. Om stérningar uppstar ska du stoppa
driften av de andra enheterna eller flytta den har produkten bort
frdn andra tradldsa enheter innan den anvands.

5 Korrekt kassering av denna produkt

2 Begrdnsad garanti

Tack for att du har valt en OMRON-produkt. Denna produkt ar

tillverkad av material med hog kvalitet och stor omsorg har tillampats

vid tillverkningen. Den &r utformad for att fungera med hég komfort,

forutsatt att den anvéands pa ratt sétt och underhalls enligt

beskrivningen i anvandarhandboken.

OMRON ger fem érs garanti pa denna produkt fran inkdpsdatum.

OMRON garanterar produktens konstruktion, utférande och material.

Under garantiperioden kommer OMRON att reparera eller ersdtta en

defekt produkt eller defekta delar utan att ta betalt for arbete eller

material.

Garantin tacker inte nagot av foljande:

A. Transportkostnader och transportrisker.

B. Reparationskostnader och/eller defekter som orsakats av att
reparation utforts av obehériga personer.

C. Periodiska kontroller och underhall.

D. Bristande funktion hos eller slitage av tillvalsdelar eller andra
tillbehor utéver sjalva huvudenheten, savida detta inte
uttryckligen garanteras ovan.

E. Kostnader som uppstar pa grund av att en fordran inte accepteras
(de debiteras for).

F. Skador av alla slag inklusive personskador som orsakats genom
olycka eller pa grund av felaktig anvandning.

G. Kalibreringsservice ingar inte i garantin.

H. Tillvalsdelar har ett (1) ars garanti fran inkdpsdatumet. Tillvalsdelar
innefattar, bland annat, féljande artiklar: manschett och
manschettslang.

Om garantiservice kravs ber vi dig att kontakta aterforsaljaren som du
kopte produkten av, eller en auktoriserad OMRON-aterforséljare.
Adressen finns i produktférpackningen/broschyren eller hos din
specialiserade aterforsaljare. Om du har problem med att hitta
OMRON:s kundtjénst finns vara kontaktuppgifter pa var webbplats
(www.omron-healthcare.com).

Reparation eller ersattning under garantin ger inte rétt till forlangning
eller férnyelse av garantiperioden.

Garantin beviljas endast om den kompletta produkten dtersands
tillsammans med originalfakturan/kontantkvittot som kunden fatt av
aterforséljaren.

3 Underhall
3.1 Underhall

Skydda blodtrycksmataren fran skador genom att félja nedanstaende
anvisningar:

Andringar eller modifieringar som inte har godkants av tillverkaren
gor garantin ogiltig.

/N Var forsiktig
Ta INTE isér och forsok inte reparera blodtrycksmataren eller dess
komponenter. Det kan leda till felaktig avlasning.

3.2 Forvaring
« Forvara blodtrycksmétaren och 6vriga komponenter pa en ren,
séker plats.
« Vik forsiktigt ihop luftslangen i manschetten. Obs: Boj eller vik inte
luftslangen 6verdrivet mycket.
« Lagg inte blodtrycksmataren och 6vriga komponenter i férvaring:
- om blodtrycksmétaren och 6vriga komponenter ar vata.
- pa platser som utstts for extrema temperaturer, luftfuktighet,
direkt solljus, damm eller fratande &ngor sasom fran blekmedel.
- pa platser som utsétts for vibrationer eller stotar.

3.3 Rengoring av blodtrycksmataren

« Anvand inte slipande eller flyktiga rengéringsmedel.

+ Anvéand en mjuk torr trasa eller en mjuk trasa fuktad med milt
(neutralt) rengdringsmedel for att rengéra blodtrycksmétaren och
armmanschetten. Torka sedan av med en torr trasa.

+ Undvik att tvatta eller sénka ned blodtrycksmataren och
armmanschetten eller 6vriga komponenter i vatten.

« Anvand inte bensin, thinner eller liknande I6sningsmedel for att
rengora blodtrycksmétaren, armmanschetten eller 6vriga
komponenter.

3.4 Kalibrering och service

« Exaktheten for denna blodtrycksmatare har testats noggrant och ar
utformad for lang livslangd.

« Generellt rekommenderas att enheten ska inspekteras vartannat ar
for att sakra korrekt funktion och noggrannhet. Vanligen kontakta
din auktoriserade OMRON-aterforséljare eller OMRON kundservice
pa adressen som finns pa forpackningen eller i medféljande
litteratur.

Denna markering som visas pa produkten eller dess
litteratur, indikerar att den inte ska avyttras med annat
hushallsavfall i slutet av dess livslangd.

For att forhindra majlig skada pé miljon eller hélsan fran
icke kontrollerad avyttring, vanligen separera
produkten fran annat typ av avfall och atervinn den
ansvarsfullt for att bidra till hallbar ateranvandning av
materiella resurser.

Privata anvdndare skall antingen kontakta aterforséljaren dar
produkten har inhandlats, eller det kommunala
renhallningsbolaget, for att fa information om var och hur de kan
lamna in produkten for miljosaker dtervinning.

Kommersiella anvéndare skall kontakta sin leverantor och
kontrollera villkoren i inkopsavtalet. Denna produkt far inte blandas
med annat kommersiellt avfall fér deponering.

6 Viktig information om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)

Denna enhet 6verensstaimmer med EN 60601-1-2:2015+A1:2021
EMC-standarden (Elektromagnetisk kompatibilitet).

Ytterligare dokumentation i enlighet med denna standard for
elektromagnetisk kompatibilitet finns pa
https://healthcare.omron.com/electro-magnetic-compatibility
EMC-informationen for denna enhet finns pé webbplatsen.

7 Riktlinjer och tillverkarens deklaration

+ OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. férsakrar harmed att denna enhet
overensstammer med direktiv 2014/53/EU.

« Den fullstandiga texten i EU-forsékran om 6verensstammelse finns
pa féljande webbadress:
https://healthcare.omron.com/declaration-of-conformity

« Den har OMRON-produkten tillverkas i enlighet med det stranga
kvalitetssystem som tillampas av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.,
JAPAN. Huvudkomponenten i OMRONS blodtrycksmatare,
trycksensorn, tillverkas i Japan.

- Rapportera alla allvarliga incidenter som har uppstatt i samband
med denna enhet till tillverkaren och den behdriga
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat dar du ar bosatt.
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Symbols Description / Description des symboles /
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Applied part - Type BF Degree of

protection against electric shock
(leakage current)
Piece appliquée - Type BF Degré de
protection contre les chocs électriques
(courant de fuite)
Anwendungsteil - Typ BF
Schutz vor Stromschldgen (Ableitstrom)
Parti applicate - Tipo BF Livello di
protezione contro le folgorazioni
(corrente di dispersione)
Partes en contacto: Tipo BF Grado de
proteccion contra descargas eléctricas
(corriente de fuga)
Toegepast onderdeel - Type
BF-beschermingsgraad tegen
elektrische schokken (lekstroom)
Czes¢ wchodzaca w kontakt z ciatem
pacjenta — typu BF (stopier ochrony
przed porazeniem pradem (prad
uptywu))
Parte aplicada - Tipo BF Grau de
protecédo contra choques elétricos
(corrente de fuga)
Uygulanan parca - Tip BF Elektrik
carpmasina karsi koruma derecesi
(kagak akim)
Patientansluten del. Skyddsniva mot
elstot (lackstrom): typ BF

Claacall o dglaal) da 53 1 gakaall ¢ all
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Identifier of cuffs compatible for the
device

Identificateur des brassards
compatibles avec I'appareil
Kennzeichnung der mit dem Gerat
kompatiblen Manschetten
Identifica i bracciali compatibili con il
dispositivo

Identificador para manguitos
compatibles con el dispositivo
Identificatie van manchetten die
compatibel zijn met het apparaat
Sposob identyfikacji mankietow
zgodnych z urzadzeniem
Identificador de bracadeiras
compativeis com o dispositivo
Cihazile uyumlu kolluklarin tanitim
isareti

Identifiering av manschetter som &r
kompatibla med enheten

Sleall g 48 siall e Loall il 53] apaa3 Sladle

ART.'

Artery mark
Marque d'artere
Arterienmarkierung
Contrassegno per l'arteria
Marca de la arteria
Adersymbool
Znacznik tetnicy
Marca da artéria
Arter isareti
Artarmarkering
Ol e Al e

Class Il equipment. Protection against
electric shock

Equipement de classe II. Protection
contre les chocs électriques

Gerét der Klasse Il. Schutz vor
Stromschlagen

Apparecchiatura di Classe II. Protezione
contro le folgorazioni

Equipo de Clase Il. Proteccion contra
descargas eléctricas

Apparatuur van Klasse II. Bescherming
tegen elektrische schokken
Urzadzenie klasy Il. Ochrona przed
porazeniem pradem

Equipamento da Classe Il. Protecédo
contra choques elétricos

Sinif Il Uinite. Elektrik carpmasina karsi
koruma

Klass Il-apparat. Skydd mot elstot

2l e e 11 At el cilarall aia dleall

LATEX FREE

Not made with natural rubber latex

Ne contient pas de latex de caoutchouc
naturel

Enthalt kein Naturlatex

Non contiene lattice di gomma naturale
No contiene latex de caucho natural
Bevat geen natuurrubberlatex
Wyprodukowane bez uzycia
naturalnego lateksu

Néo é fabricado em latex de borracha
natural

Dogal kauguk lateksten tretilmemistir
Inte gjord av naturlig gummilatex
radall Llaall GV alaGul ¢ 9o ariall o5

IP XX

Ingress protection degree provided by
IEC 60529
Degré de protection selon CElI 60529
Grad des Eindringschutzes gemaf
IEC 60529
Livello di protezione IP in base a
IEC 60529
Grado de proteccion seguin la norma
internacional IEC 60529
Beschermingsgraad tegen
binnendringing volgens IEC 60529
Stopien ochrony przed wnikaniem
substancji wg normy IEC 60529
Grau de protecdo contra elementos
exteriores fornecido pela IEC 60529
Su girmesine karsi koruma derecesi
IEC 60529 tarafindan verilmistir
Intrdngsskyddsgrad i enlighet med
IEC 60529

e g 5 ) sall s (e Alaall As 50

IEC 60529

Arm circumference
Circonférence du bras
Armumfang
Circonferenza del braccio
Perimetro de brazo
Armomtrek

Obwaéd ramienia
Circunferéncia do brago
Kol gevresi

Armens omkrets
[ABLUPINEY

CE Marking
Marquage CE
CE-Kennzeichnung
Contrassegno CE
Marcado CE
CE-merkteken
Oznaczenie CE
Marca CE

CE Isareti
CE-mérkning

(CE) 4s5559 Liall) ge 38l 530l Adle

Need for the user to consult this
instruction manual
L'utilisateur doit consulter le présent
mode d’emploi
Der Benutzer muss diese
Gebrauchsanweisung lesen
L'utente deve consultare il presente
manuale di istruzioni
Es necesario que el usuario consulte
este manual de instrucciones
Noodzaak voor de gebruiker om deze
gebruiksaanwijzing te raadplegen
Uzytkownik powinien zapoznac sie z
niniejsza instrukcja obstugi.
O utilizador tem de consultar este
manual de instrugoes
Kullanicinin bu kullanim kilavuzuna
basvurmasi gerekir
Anvandaren behdver ldsa igenom
denna bruksanvisning

52l Gl shaall ) g s ) aadid) Al
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UKCA marking
Marquage UKCA
UKCA-Kennzeichnung
Marchio UKCA
Marcado UKCA
UKCA-markering
Oznaczenie UKCA
Marcacao UKCA
UKCA isareti
UKCA-mdrkning
UKCA e

Serial number
Numeéro de série
Seriennummer
Numero di serie
Numero de serie
Serienummer
Numer serii
Ndmero de série
Seri numarasi
Serienummer
Jeusiall 231

Unique device identifier

Identifiant unique des dispositifs
Produktidentifizierungsnummer
Identificatore univoco del dispositivo
Identificador unico del producto
Unieke apparaat-ID

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny
wyrobu

Identificador de dispositivo Unico
Benzersiz cihaz tanimlayicisi

Unik produktldent|f|er|ng

LAl Sleall e

Need for the user to follow this
instruction manual thoroughly for your
safety. (Background: blue)
L'utilisateurdoit suivre attentivement ce
mode d’emploi pour votre sécurité.
(Fond : bleu)
Damit die Sicherheit gewdhrleistet ist,
muss der Benutzer diese
Gebrauchsanweisung sorgfaltig
befolgen. (Hintergrund: blau)
Per la propria sicurezza, I'utente deve
seguire attentamente il presente
manuale di istruzioni. (Sfondo: blu)
Es necesario que el usuario siga
rigurosamente este manual de
instrucciones para su seguridad.
(Fondo: azul)
Noodzaak voor de gebruiker om zich
voor de eigen veiligheid zorgvuldig aan
deze gebruiksaanwijzing te houden.
(Achtergrond: blauw)
Dla zachowania bezpieczerstwa
uzytkownik musi Scisle przestrzegac
niniejszej instrukcji obstugi.
(Tto: niebieskie)
O utilizador tem de seguir
cuidadosamente este manual de
instrucdes para sua propria seguranca.
(Fundo: azul)
Giivenlik agisindan kullanicinin bu
kullanim kilavuzuna dikkatle uymasi
gerekir. (Arka plan: mavi)
Anvandaren maste folja denna
bruksanvisning noga av sakerhetsskal.
(Bakgrund: bla)
Jila 8 525l sl tLu\ ) pasinall Al
AN ERGN AN & Bl sl i Y gl
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To indicate generally elevated,
potentially hazardous, levels of non-
ionizing radiation, or to indicate
equipment or systems. e.g. in the
medical electrical area that include RF
transmitters or that intentionally apply
RF electromagnetic energy for
diagnosis or treatment.
Indique des niveaux de rayonnement
non ionisant, potentiellement
dangereux, généralement élevés, ou un
équipement ou des systemes, par
exemple dans le domaine médical
électrique, incluant des émetteurs RF ou
utilisant intentionnellement de
I'énergie électromagnétique RF pour le
diagnostic ou le traitement.
Als Hinweis auf allgemein erhohte,
potenziell gefahrliche Stufen nicht-
ionisierender Strahlung oder als
Hinweis auf Gerate oder Systeme zum
Beispiel im medizinisch-elektrischen
Bereich, etwa HF-Ubertragungsgerite,
bzw. auf solche, die elektromagnetische
HF-Strahlung zur Diagnose oder
Behandlung verwenden.
Indica livelli generalmente elevati,
potenzialmente pericolosi, di radiazioni
non ionizzanti oppure indica
apparecchiature o sistemi, ad esempio
per le aree elettromedicali in cui sono
presenti trasmettitori RF o in cui viene
intenzionalmente applicata energia
elettromagnetica a radiofrequenza per
la diagnosi o il trattamento.
Para indicar niveles de radiaciéon no
ionizante generalmente elevados y
potencialmente peligrosos, o bien para
indicar equipos o sistemas, como los
usados en el dmbito electromédico, que
incorporen transmisores de
radiofrecuencia o que apliquen energia
electromagnética de radiofrecuencia
intencionadamente para diagnésticos o
tratamientos.
Geeft in het algemeen verhoogde,
potentieel gevaarlijke niveaus aan van
niet-ioniserende straling of duidt op
apparatuur of systemen, bijvoorbeeld in
de medische elektrische omgeving, die
RF-zenders bevatten of die opzettelijk
elektromagnetische RF-energie
toepassen voor diagnose of
behandeling.
Symbol ogoélnie podwyzszonych,
potencjalnie niebezpiecznych
poziomdéw promieniowania
niejonizujacego lub oznaczenie
urzadzen lub systemoéw, np.
medycznych obszaréw elektrycznych,
ktére obejmujg nadajniki czestotliwosci
radiowych lub urzadzenia celowo
wykorzystujace energie
elektromagnetyczna do diagnostyki lub
leczenia.
Para indicar niveis de radiacdo nao
ionizante geralmente elevados,
potencialmente perigosos, ou para
indicar equipamentos ou sistemas, por
exemplo, na area da eletromedicina que
incluam transmissores de RF ou que
apliquem intencionalmente energia
eletromagnética de RF em diagndstico
ou tratamento.
Genellikle ytiksek ve zararli olabilecek
iyonlasmayan radyasyon seviyelerini
belirtir veya RF vericileri ieren veya tani
ya da tedavi amaciyla bilingli olarak RF
elektromanyetik enerji uygulayan
(6rnegin medikal elektrik alaninda
bulunan) ekipman ve sistemleri belirtir.
Anger allmant forhojda och potentiellt
farliga nivaer av icke-joniserande
stralning, eller anger utrustning eller
system i exempelvis omraden med
medicinsk elektrisk utrustning som
innefattar RF-sé@ndare eller som
avsiktligt anvander elektromagnetisk
RF-stralning for diagnostik eller
behandling.
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Medical device
Dispositif médical
Medizinprodukt
Dispositivo medico
Producto sanitario
Medisch apparaat
Wyréb medyczny
Dispositivo médico
Tibbi cihaz
Medicinteknisk produkt
b e

Direct current
Courant continu
Gleichstrom
Corrente diretta
Corriente directa
Gelijkstroom
Prad staty
Corrente direta
Dogru akim
Likstrom

bl il

Temperature limitation
Limitation de température
Temperaturbegrenzung
Limite di temperatura
Limitacion de la temperatura
Temperatuurbegrenzing
Ograniczenia dot. temperatury
Limite de temperatura
Sicaklik sinirlamasi
Temperaturgrans

Aaliall 350 all da ja a0

Alternating current
Courant alternatif
Wechselstrom
Corrente alternata
Corriente alterna
Wisselstroom
Prad zmienny
Corrente alterna
Alternatif akim
Vaxelstrom

st ol

Humidity limitation
Limitation d’humidité
Luftfeuchtigkeitsbegrenzung
Limite di umidita

Limitacion de la humedad
Vochtigheidsbegrenzing
Ograniczenia dot. wilgotnosci
Limite de humidade

Nem sinirlamasi
Fuktighetsgréns

Aliall 4y 5ha Ml 0 5a

Date of manufacture
Date de fabrication
Herstellungsdatum
Data di fabbricazione
Fecha de fabricacion
Productiedatum
Data produkgji

Data de fabrico
Uretim tarihi
Tillverkningsdatum

giaill

Recycle mark
X: Material number
Y: Material abbreviation
Refer to 97/129/EC for more
information.
Marque de recyclage
X : Numérotation des matériaux
Y : Abréviation pour les matériaux
Voir 97/129/CE pour plus
d’informations.
Recyclingsymbol
X: Materialnummer
Y: Materialabkiirzung
Weitere Informationen siehe 97/129/EG.
Simbolo di riciclaggio
X: Codice materiale
Y: Abbreviazione materiale
Fare riferimento a 97/129/CE per
ulteriori informazioni.
Marca de reciclaje
X:Numero de material
Y: Abreviatura del material
Consulte 97/129/CE para mas
informacion.
Recyclemarkering
X: Materiaalnummer
Y: Materiaalafkorting
Raadpleeg 97/129/EG voor meer
informatie.
Znak recyklingu
X: Numer materiatu
Y: Skrécona nazwa materiatu
Wiecej informacji mozna znalezé w
dyrektywie 97/129/WE.
Marca de reciclagem
X:Numero de material
Y: Abreviatura de material
Consultar a Diretiva 97/129/CE para
obter mais informacgoes.
Geri donlisim isareti
X: Malzeme numarasi
Y: Malzeme kisaltmasi
Daha fazla bilgi icin bkz. 97/129/EC.
Atervinningsmaérke
X: Materialnummer
Y: Materialforkortning
Se 97/129/EG for ytterligare
information.
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Atmospheric pressure limitation
Limitation de pression atmosphérique
Luftdruckbegrenzung

Limite di pressione atmosferica
Limitacion de la presion atmosférica
Luchtdrukbegrenzing

Ograniczenia dot. cisnienia
atmosferycznego

Limite de pressao atmosférica
Atmosferik basing sinirlamasi

Grans for atmosfariskt tryck

Coliall (g gal) Taraall 3508

Efficiency level of power supply
Niveau d'efficacité de I'alimentation
électrique

Effizienz der Stromversorgung

Livello di efficienza dell’alimentazione
Grado de eficiencia de la alimentacién
Efficiéntieniveau van de voeding
Poziom sprawnosci zrédta zasilania
Nivel de eficiéncia da fonte de
alimentacao

Glg kaynaginin verimlilik seviyesi
Stromforsorjningens effektivitetsniva
Akl jaae 30l (5 gl

Recycling mark
Marque de recyclage
Recycling-Zeichen
Contrassegno di riciclaggio
Marca de reciclado
Recyclemarkering
Symbol recyklingu
Marca de reciclagem
Geri donlislim isareti
Atervinningsmarke
sl Bale) Zadle
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Indication of connector polarity
Indication de la polarité des
connecteurs

Anzeige der Steckerpolaritat
Indicazione della polarita dei connettori
Indicacion de la polaridad del conector
Indicatie van polariteit van aansluiting
Oznaczenie biegunowosci ztacza
Indicacdo da polaridade do conector
Baglanti polarite gostergesi

Indikering av kontaktpoler

Jaa gall dpladl o5 dadle

Prohibited action
Action interdite
Verbotene Aktion
Operazione proibita
Accion prohibida
Verboden handeling
Czynno$¢ niedozwolona
Acao proibida
Yasaklanmis eylem
Forbjuden atgard
Dshaa sl a)

For indoor use only

Pour un usage a l'intérieur uniquement
Nur fiir die Nutzung in Innenbereichen
Solo per uso in interni

Para uso solo en interiores

Alleen voor gebruik binnenshuis
Wytgcznie do uzytku wewnetrznego
Apenas para utilizacdo em interior
Sadece i¢ mekanda kullanim icin
Endast for inomhusbruk
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Intelli
sense

OMRON's trademarked technology for
blood pressure measurement
Technologie protégée par la marque de
commerce OMRON pour lamesure de la
pression artérielle

Markenrechtlich geschiitzte
Technologie von OMRON zur
Blutdruckmessung

Tecnologia brevettata OMRON per la
misurazione della pressione arteriosa
La tecnologia de OMRON para medir la
presion arterial

Technologie voor bloeddrukmeting
onder handelsmerk van OMRON
Opatrzona znakiem towarowym
technologia firmy OMRON dotyczaca
pomiaru ci$nienia krwi

Tecnologia protegida por marca
comercial da OMRON para a medicdo da
tensao arterial

OMRON'un kan basinci 6l¢tima igin
ticari markali teknolojisidir

OMRONS varumarkesskyddade teknik
for blodtrycksmétning

pall Iz (ulal OMRON 4 lail) Aedlal) 4585

Cuff positioning indicator for the left
arm

Indicateur de positionnement du
brassard pour le bras gauche

Indikator fur die Manschettenposition
am linken Arm

Indicatore di posizionamento del
bracciale per il braccio sinistro
Indicador de posicién del manguito en
el brazo izquierdo

Indicator voor positionering van de
manchet voor de linkerarm

Wskaznik umiejscowienia mankietu na
lewym ramieniu

Indicador de posicionamento da
bragadeira no braco esquerdo

Sol kol i¢in kolluk konumlandirma
gostergesi

Indikator fér manschettens placering pa
vanster arm

e A Ta Ll Ty 5 gy S 55l

Range pointer and brachial artery
alignment position
Pointeur de plage et position
d’'alignement sur I'artere brachiale
Bereichsanzeiger und
Ausrichtungsposition mit der
Oberarmarterie
Puntatore e posizione di allineamento
dell'arteria brachiale
Indicacion de las medidas y posicién de
INDEX alineacion con la arteria braquial

v Bereikaanduiding en positie voor

uitlijning met slagader

Wskaznik zakresu i dostosowania
pozycji do tetnicy ramiennej
Indicador de gama e posicéo de
alinhamento da artéria braquial
Aralik isaretgcisi ve kol arteri hizalama
konumu
Intervallpekare och justeringslége for
armartdren

Ol g Blaaally alall g gl 5 Saill ydi5e
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Range indicator of arm circumferences

to help selection of the correct cuff size

Indicateur de plage de circonférence du

bras, pour la sélection de la taille de

brassard adaptée

Bereichsanzeige fiir den Armumfang

zur Auswahl der richtigen

ManschettengréRe

Indicatore degli intervalli di

circonferenze braccio per la scelta della

misura di bracciale corretta

Indicador de las medidas del perimetro

de brazo para ayudarle a seleccionar el

tamano de manguito correcto

Bereikindicator voor armomtrek om te

helpen bij het kiezen van de juiste

v BT <~ | manchetmaat

Wskaznik zakresu obwodu ramienia

pomagajacy w doborze mankietu o

wiasciwym rozmiarze

Indicador da gama de perimetros do

braco que auxilia a selecdo do tamanho

de bracadeira correto

Dogru kolluk 6l¢listinti bulmaya

yardimci olan kol cevresi aralik

gostergesi

Intervallindikator fér armens omkrets

for att underlatta val av ratt

manschettstorlek
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LOT number
Numéro de LOT
LOT-Nummer
Numero di lotto
Numero de lote
Partijnummer
Numer partii
Numero de LOTE
Parti numarasi
LOT nummer
Alsll

Recycllng instruction for packaging
elements

Instruction de recyclage pour les
éléments d’emballage
Recycling-Anleitung fur
Verpackungselemente

Istruzioni per il riciclaggio dei
componenti dell'imballaggio
Instrucciones de reciclaje de los
elementos de embalaje
Hergebruikinstructies voor
verpakkingsonderdelen
Instrukcja recyklingu elementéw
opakowania

Instrucdes de reciclagem para os
elementos de embalagem
Ambalaj 6geleri icin geri donustirme
talimat
Atervinningsinstruktioner for
forpackningsdelar
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. is under license. Apple and the Apple
logo are trademarks of Apple Inc.,, registered in the U.S. and other
countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques
déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et I'utilisation de ces
marques par OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. se fait sous licence. Apple
et le logo Apple sont des marques commerciales d’Apple Inc.,
déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays et régions. App Store
est une marque de service d’Apple Inc. Google Play et le logo
Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. Les
autres marques commerciales et noms de marque sont ceux de leurs
détenteurs respectifs.
Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der
Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch
OMRON HEALTHCARE Co,, Ltd. erfolgt in Lizenz. Apple und das
Apple-Logo sind Marken von Apple Inc,, die in den USA und anderen
Landern und Regionen eingetragen sind. App Store ist eine
Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Google Play und das Google
Play-Logo sind Marken von Google LLC. Andere Marken und
Markennamen gehdoren ihren jeweiligen Eigentiimern.
Il marchio e i logotipi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati
di Bluetooth SIG, Inc. e I'utilizzo di tali marchi da parte di
OMRON HEALTHCARE Co,, Ltd. & stato concesso in licenza. Apple e il
logo Apple sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati
Uniti e in altri Paesi e aree geografiche. App Store € un marchio di
servizio di Apple Inc. Google Play e il logo Google Play sono marchi
commerciali di Google LLC. Gli altri marchi e nomi commerciali sono
di proprieta dei rispettivi titolari.
El nombre y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas hecho por
OMRON HEALTHCARE Co,, Ltd. se ha llevado a cabo con su licencia
correspondiente. Apple y el logo de Apple son marcas comerciales
registradas de Apple Inc. en EE. UU. y en otros paises y zonas. App
Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo
de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Otras marcas
registradas también pertenecen a sus respectivos propietarios.
Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn gedeponeerde
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik hiervan door
OMRON HEALTHCARE Co,, Ltd. geschiedt onder licentie. Apple en het
logo van Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn
gedeponeerd in de V.S. en in andere landen en regio's. App Store is
een dienstmerk van Apple Inc. Google Play en het logo van
Google Play zijn handelsmerken van Google LLC. Overige
handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaren.
Nazwa i logo Bluetooth® s zarejestrowanymi znakami towarowymi
bedacymi wtasnoscia firmy Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie uzycie tych
znakow przez firme OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. podlega licendji.
Nazwa i logo Apple sg znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zarejestrowanymi w USA i innych krajach/regionach. Nazwa
App Store jest znakiem ustugowym firmy Apple Inc. Nazwa i logo
Google Play sa znakami towarowymi firmy Google LLC. Inne znaki i
nazwy towarowe naleza do ich odpowiednich wtascicieli.
A marca e os logétipos da palavra Bluetooth® sdo marcas comerciais
registadas da Bluetooth SIG, Inc. e a utilizacao destas marcas pela
OMRON HEALTHCARE Co,, Ltd. é feita mediante licenca. Apple e o
logétipo Apple sdo marcas comerciais da Apple Inc.,, registadas nos
EUA e noutros paises e regides. App Store é uma marca de servico da
Apple Inc. Google Play e o logétipo Google Play sao marcas
comerciais da Google LLC. Outras marcas ou nomes comerciais
pertencem aos respetivos proprietarios.
Bluetooth® marka adi ve logolari, Bluetooth SIG, Inc. kurulusunun
tescilli ticari markalaridir ve OMRON HEALTHCARE Co,, Ltd. bu
markalari lisans kapsaminda kullanmaktadir. Apple ve Apple logosu,
Apple Inc. sirketinin ABD ve diger tlkelerde kayitli ticari markalaridir.
App Store, Apple Inc. sirketinin bir hizmet markasidir. Google Play ve
Google Play logosu, Google LLC firmasinin ticari markalaridir. Diger
ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.
Bluetooth®-market och -logotyperna ar registrerade varumérken
som tillhor Bluetooth SIG, Inc. och all anvdndning av dessa mérken av
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. sker under licens. Apple och
Apple-logotypen ar varumarken som tillhér Apple Inc., och ar
registrerade i USA och andra ldnder och regioner. App Store ér ett
servicemarke som tillhor Apple Inc. Google Play och Google Play-
logotypen &r varumédrken som tillhér Google LLC. Andra varumarken
och handelsbeteckningar tillhor sina respektive dgare.
aal ‘\S;XM Uaase 2 a3 Sladle (4 Ll Jlad; Bluetooth® ias ik ¢
A 5y el o3¢0 aladiu) 6l o S 5 Bluetooth SIG, Inc.
By Apple 25 a5 s s OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Q\ALJ‘\JSJ)AY‘ 3aariall LY Sl @M\ Apple InC‘\S).uJM)\A.IuLA)& A ple
25 Apple Inc. 4S54 48 slae Zaxa Ladle App Store .5 Al (shlias
A8, G las 3y a3 liede Google Play =i s Google Play
Lals i) 3] A ladl) elendl) 5 5 AV Ll cladlall ¢ S Google LLC

Data publikacji:
Data de emisséo:
Yayin tarihi:
Utgivningsdatum:
laayl é_g_)u

2025-06-27



IM2-HEM-7188T1-LEO-03-05/2025
3150334-0C

OMmRON

.,“éﬁEI
=

Automatic Upper Arm

Blood Pressure Monitor

Tensiometre automatique brassard
Automatisches Oberarm-Blutdruckmessgerat
Misuratore automatico di pressione arteriosa da braccio
Monitor de presion arterial automatico de brazo
Automatische bovenarm-bloeddrukmeter
Automatyczny ci$nieniomierz naramienny
Medidor de tensao arterial automatico de braco
Otomatik Ust Kol Kan Basinci Olcum Cihazi
Automatisk blodtrycksmatare for overarmen
g1 el il QAR V) aall lada (il Slea
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Instruction Manual 2: Operational Instructions

m Mode d’emploi 2 : Consignes d’utilisation
m Gebrauchsanweisung 2: Bedienung
LI Manuale di istruzioni 2: Istruzioni operative
m Manual de instrucciones 2: Instrucciones de funcionamiento
m Gebruiksaanwijzing 2: bedieningsinstructies
Instrukcja obstugi 2: Instrukcje uzytkowania
|4 Manual de instrugdes 2: instrugdes de funcionamento
1138 Kullanim Kilavuzu 2: Kullanim Talimatlari
SA'A Bruksanvisning 2: Driftsinstruktioner

m Sl el ) 12 edald gy Jada

Read Instruction Manual 1 and 2 before use.
Lire les modes d’emploi 1 et 2 avant I'utilisation.
Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung 1 und 2.
Leggere il manuale di istruzioni 1 e 2 prima dell'uso.

Lea el Manual de instrucciones 1y 2 antes del uso.

Lees gebruiksaanwijzing 1 en 2 voor gebruik.

Przed uzyciem nalezy przeczytac instrukcje obstugi 1i 2.
Antes de utilizar, leia os Manuais de instrucées 1 e 2.
Kullanmadan 6nce Kullanim Kilavuzu 1 ve 2'yi okuyun.
Lds bruksanvisning 1 och 2 fdre anvandning.
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Package L]
Contents

m Contenu de I'emballage
E Packungsinhalt

| Contenuto della confezione
E Contenido del envase
Inhoud van de verpakking
m Zawartos¢ opakowania
Conteudo da embalagem
Paketin icindekiler
Forpackningens innehall
m 5 gl il gina

Preparingfora
Measurement

m Préparation d’'une mesure

m Vorbereiten einer Messung
Preparazione per la misurazione
E Preparacion para una medicion
Een meting voorbereiden

n Przygotowanie do pomiaru
Preparacao de uma medicao
Ol¢iim Hazirhgn

Forbereda en médtning

m Al dslaad gt

30 minutes before
30 minutes avant
30 Minuten vorher
30 minuti prima

30 minutos antes
30 minuten ervoor
30 minut przed

30 minutos antes
30 dakika 6nce

30 minuter innan
Ao ¥ il saay bl J8

5 minutes before: Relax and rest.
5 minutes avant : détente et repos.
5 Minuten vorher: ruhig hinsetzen.
5 minuti prima: rilassarsi e stare a
riposo.
5 minutos antes: reldjese y descanse.
5 minuten ervoor: ontspan en rust.
5 minut przed: odprez sie i odpocznij.
5 minutos antes: descontrair
e repousar.
5 dakika 6nce: Gevseyin ve
dinlenin.
5 minuter innan: slappna av
och vila.
Gy 0 &l sasy uldll J:
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the App

m Téléchargement de I'appli
m Herunterladen der App

1 Download dell’App
E Descarga de la aplicacion
m De app downloaden
Pobieranie aplikacji
Transferéncia da aplicacao
Uygulamanin indirilmesi

A Hamta appen

AR [EECS

Inserting
Batteries

m Mise en place des piles
m Einlegen der Batterien

1 Inserimento delle batterie
E Introduccion de las pilas

[N De batterijen plaatsen
Instalacja baterii
Insercao de pilhas

1:¥ Pillerin Takilmasi

A Sdtta i batterierna

| AR EEEEREN

Downloading

‘ OMRON connect
—

# Download on the

@& App Store

GETITON \
h Google Play

v

[ omron connect

AA, 1.5V x4

Koppeling
m Parowanie

Emparelhamento

Eslestirme

Parkoppling

AR [EE3T

Bluetooth

1
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3 Follow the instructions.
Suivez les instructions.
Befolgen Sie die Anweisungen.
Attenersi alle istruzioni.
Siga las instrucciones.
Volg de instructies.
Przestrzegac wszystkich instrukgji.
Siga as instrucdes.
Talimatlari izleyin.
Folj anvisningarna.

connect
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Applying the
Arm Cuff

m Pose du brassard

m Anlegen der Manschette
Applicazione del bracciale
E Colocacion del manguito
m De armmanchet aanbrengen
/8 Zaktadanie mankietu
Colocacgao da bragadeira
Kollugun Takilmasi
Applicera manschetten
mgbmﬁ.u\ Ly yil) gua g

A.Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the
inside of your elbow.

B. Make sure that the air tube is on the inside of your
arm and wrap the cuff securely so it can no longer
slip round.

A. Le c6té tuyau du brassard doit étre positionné

1a2 cm au-dessus de l'intérieur du coude.

S’assurer que le tuyau a air se trouve du coté intérieur

du bras et enrouler fermement le brassard de maniére

qu'il ne puisse plus tourner.

. Das Manschettenstiick mit dem Schlauch muss
1 bis 2 cm oberhalb der Innenseite lhres
Ellbogens liegen.

. Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch an der
Arminnenseite sitzt, und befestigen Sie die Manschette
sicher, so dass sie nicht verrutscht.

. Il lato del bracciale con il tubo deve trovarsi al di sopra

@

>

jocl

>

dell'interno del gomito, a una distanza di circa 102 cm.

@

. Assicurarsi che il tubo dell’aria si trovi all'interno del
braccio e avvolgere il bracciale saldamente in modo
che non possa ruotare.

. El lado del tubo del manguito debera quedar

102 cm por encima de la parte interna del codo.

Asegurese de que el tubo de aire se encuentra en la

cara interna del brazo y ajuste el manguito con firmeza

para que no pueda deslizarse.

>

@

A.

®

®

>

®

®

>

®

De kant met de slang van de manchet moet 1-2 cm
boven de binnenkant van uw elleboog liggen.

Zorg ervoor dat de luchtslang zich aan de binnenkant
van uw arm bevindt en wikkel de manchet stevig rond
uw arm zodat deze niet meer kan wegglijden.

. Koniec mankietu z podfagczonym przewodem

powietrza powinien znajdowac sie 1-2 cm powyzej
zgiecia fokcia.

Upewnic sie, ze przewdd powietrza znajduje sie po
wewnetrznej stronie ramienia i owinac starannie
mankiet, aby sie nie zsuwat.

O lado do tubo da bragadeira deve estar 1 -2 cm acima
do interior do seu cotovelo.

Certifique-se de que o tubo de ar esta na parte interior
do seu brago e enrole a bracadeira firmemente para
que néo deslize.

. Kollugun borulu tarafi, dirsek iginizin 1ila 2 cm

yukarisinda olmalidir.
Hava borusunun kolunuzun ig tarafinda
bulundugundan emin olun ve kollugu, kaymayacak
sekilde sikica sarin.
Slangsidan av manschetten ska vara 1-2 cm ovanfor
insidan av armbagen.
Se till att luftslangen sitter pa insidan avarmen
och linda manschetten ordentligt sa att den inte glider
runt.
a Y Y e bz liall Ty ) e ¥ ila i o s A
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Sitting
Correctly

m Position assise correcte

E Korrekte Kérperhaltung

T

1 Come sedere nel modo corretto
E Como sentarse correctamente

\'|W Correct zitten
Prawidtowa pozycja ciata

I8 Como sentar-se corretamente
Diizgiin Oturma

A Ratt sittstdllning

mc-.mdﬁeu&s#-“

Relax and sit comfortably. Remain still and do not talk.

1. Keep your back and arm supported.

2. Keep the arm cuff at the same level as your heart.

3. Keep your feet flat and your legs uncrossed.

Se relaxer et s'installer confortablement. Rester immobile

et ne pas parler.

1. Maintenir le dos et le bras soutenus.

2. Maintenir le brassard au niveau du coeur.

3. Garder les pieds a plat et les jambes paralléles.

Setzen Sie sich entspannt und bequem hin. Halten Sie still

und sprechen Sie nicht.

1. Lehnen Sie sich mit dem Riicken an und legen Sie den
Arm auf eine Unterlage.

2. Die Manschette sollte sich auf Herzhéhe befinden.

3. Stellen Sie die FiiBBe flach auf den Boden und kreuzen
Sie Ihre Beine nicht.

Rilassarsi e sedersi comodamente. Rimanere fermi e non

parlare.

1. Tenere la schiena e il braccio appoggiati bene.

2. Tenere il bracciale allo stesso livello del cuore.

3. Poggiare bene i piedi sul pavimento e non incrociare le
gambe.

Siéntese comodamente y reldjese. Quédese quieto y no

hable.

1. Mantenga la espalda y el brazo bien apoyados.

2. Mantenga el manguito al mismo nivel que el corazén.

3. Mantenga los pies planos y las piernas sin cruzar.

Ontspan en ga comfortabel zitten. Blijf stil zitten en praat

niet.

1. Houd uw rug en arm ondersteund.

2. Houd de armmanchet op hetzelfde niveau als uw hart.

3. Zet uw voeten plat neer en kruis uw benen niet
over elkaar.

Zrelaksuj sie i usiagdZ wygodnie. Pozostar nieruchomo i
nie rozmawiaj.
1. Oprzyj plecy i ramie.
2. Mankiet powinien znajdowac sie na wysokosci serca.
3. Trzymaj stopy ptasko, nie zaktadajac nogi na noge.
Descontraia e sente-se confortavelmente. Mantenha-se
imoével e nao fale.
1. Apoie as costas e o braco.
2. Mantenha a bracadeira ao mesmo nivel do coragao.
3. Mantenha os pés bem assentes no chéo e as pernas
descruzadas.
Gevseyin ve rahat bir sekilde oturun. Hareket etmeyin ve
konusmayin.
1. Sirtinizi ve kolunuzu destekleyin.
2. Kollugu kalbinizle ayni diizeyde tutun.
3. Ayaklarinizi duiz tutun ve bacak bacak tsttine atmayin.
Koppla av och sitt bekvamt. Var stilla och prata inte.
1. Sitt bekvamt med stod for ryggen och armen.
2. Armmanschetten ska vara pa samma niva som hjartat.
3. Hall fétterna platt mot golvet och korsa inte benen.
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Taking a
Measurement

m Réalisation d’'une mesure
m Vornehmen einer Messung
I Misurazione

E Obtencion de una lectura

m Een meting doen
m Wykonywanie pomiaru
Realizacdo de uma medicao

Ol¢iim Yapma
' Gora en matning

m Gl £1 52

1. Press the [START/STOP] button.

A: Flashes at every heartbeat.
B: Appears while the cuff is deflating.
2. The reading is saved automatically.
Open the app to transfer the reading.
. Appuyer sur le bouton [START/STOP].

A : Clignote a chaque pulsation cardiaque.
B : Apparait lorsque le brassard se dégonfle.
2. La mesure est enregistrée automatiquement.
Ouvrir I'application pour transférer le résultat.
. Driicken Sie die [START/STOP]-Taste.

A: Blinkt bei jedem Herzschlag.
B: Wird wahrend des Luftablasses aus der Manschette
angezeigt.
2. Der Messwert wird automatisch gespeichert.
Offnen Sie die App, um die Messwerte zu Ubertragen.
. Premere il pulsante [START/STOP].

A: lampeggia ad ogni battito cardiaco.
B: appare mentre il bracciale si sgonfia.

. Il risultato viene salvato automaticamente.
Aprire la app per trasferire i risultati.

. Pulse el botén [START/STOP].

A: parpadea con cada latido.
B: aparece mientras el manguito se desinfla.
2. La lectura se guarda automaticamente.
Abra la aplicacion para transferir la lectura.
. Druk op de knop [START/STOP].

- N

- N

- N

- N

N

START i
STOP

c3

A___

A: knippert bij elke hartslag.
B: verschijnt terwijl de manchet ontlucht.

. De meting wordt automatisch opgeslagen.

Open de app om de meting te versturen.

. Nacisna¢ przycisk [START/STOP].

A: Miga przy kazdym uderzeniu serca.
B: Pojawia sie podczas oprézniania mankietu.

. Odczyt zostaf'e zapisany automatycznie.

Otworzy¢ aplikacje, aby przestac odczyt.

. Prima o botao [START/STOP].

A: Fica intermitente a cada batimento cardiaco.

B: Aparece quando a bracadeira estiver a esvaziar.
A leitura é guardada automaticamente.

Abra a aplicagao para transferir a leitura.

. [START/STOP] diigmesine basin.

A: Her kalp atisinda yanip séner.

B: Kolluk sénduigi sirada goriinir.

Olcllen deger otomatik olarak kaydedilir.
Olgtim degerini aktarmak icin uygulamayi agin.

. Tryck pa [START/STOP]-knappen.

A: blinkar vid varje hjartslag.
B: visas ndr manschetten toms.
Avldsningen sparas automatiskt.
Oppna appen for att 6verfora avldsningen.
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Error messages or other problems?

( Referto:

( Messages d'erreur ou autres
problemes ? Voir :
Weitere Fehlermeldungen oder

Probleme siehe:
Messaggi di errore o altri problemi?
L]

5Hag mensajes de error u otros
problemas? Consulte:

Foutmeldingen of andere problemen?
Raadpleeg:

Komunikaty o btedzie lub inny
problem? Przejdz do:

Mensagens de erro ou outros
problemas? Consulte:

Hata mesajlari veya baska sorunlar mi
Fare riferimento a: var? Bkz:

Felmeddelanden eller andra problem?

e:
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Checking
Readings

m Vérification des résultats

m Priifen der Messwerte (

mmHg

Controllo dei risultati SYS ' .

E Comprobacion de lecturas
m Metingen bekijken

Alerts you of any body movement
that will affect the blood pressure
readings. Remove the arm cuff,
wait 2 - 3 minutes and try again.
Vous avertit en cas de mouvement
du corps affectant les mesures de
pression artérielle. Retirer le
brassard, attendre

2 a3 minutes et essayer a nouveau.
Warnt bei Kérperbewegungen,
welche die Blutdruckmessung
beeintréachtigen. Nehmen Sie die
Manschette ab, warten Sie

2-3 Minuten und versuchen

Sie es erneut.

Avvisa di eventuali movimenti del

Rimuovere il bracciale, attendere
2 -3 minuti e riprovare.

Le avisa de cualquier movimiento
corporal que pueda afectar a la
lectura de la presién arterial. Reti-
re el manguito, espere unos

2 0 3 minutos e inténtelo de nue-
vo.

Waarschuwt u bij elke lichaamsbe-
weging die de bloeddrukmeting
kan beinvloeden. Verwijder de
armmanchet, wacht 2-3 minuten
en probeer het opnieuw.
Ostrzega o wszelkich ruchach
ciata, ktére wptywaja na odczyty
cisnienia krwi. Zdja¢ mankiet,

Alerta-o para qualquer movimen-
to do corpo que possa afetar as lei-
turas da tensao arterial. Retire a
bracadeira, aguarde

2 - 3 minutos e tente de novo.
Kan basinci 6l¢tiim degerlerini
etkileyecek viicut hareketleri
konusunda sizi uyarir. Kollugu
cikarin, 2 - 3 dakika bekleyip tekrar
deneyin.

Varnar dig for kroppsrorelser som
kan paverka
blodtrycksavldsningarna.

Ta av manschetten, vénta

2-3 minuter och forsok igen.
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Sprawdzanie odczytow
Verificacao de leituras

Ol¢iim Degerlerini Kontrol Etme

Kontrollera avldasningar
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Appearsif"SYS"is 135 mmHgor
above and/or "DIA" is

85 mmHg* or above.

S’affiche si la valeur « SYS » est
supérieure ou égale a 135
mmHg et/ou si la valeur « DIA »
est supérieure ou égale a

85 mmHg*.

Wird angezeigt, wenn ,SYS”

135 mmHg oder mehr betragt
und/oder wenn ,DIA” 85 mmHg*
oder mehr betrdgt.

Viene visualizzato se la pressione
sistolica “SYS” e pari o superiore a

135 mmHg e/o la pressione
diastolica “DIA” & pari o superiore
a 85 mmHg*.

Aparece si “SIS” es 135 mmHg o
superior y/o “DIA” es 85 mmHg* o
superior.

Verschijnt als “SYS” 135 mmHg of
hoger is en/of “DIA” 85 mmHg* of
hoger is.

Pojawia sig, jezeli wartos¢ ,SYS”
wynosi 135 mmHg lub wiecej
i/lub wartos¢ ,DIA” wynosi

85 mmHg* lub wiecej.

Aparece se o valor de "SYS" for de
135 mmHg ou superior e/ou o
valor de "DIA" for de 85 mmHg*
ou superior.
“SYS” 135 mmHg ya da tstiinde
oldugunda ve/veya “DIA”
85 mmHg* ya da tistiinde
oldugunda gorindr.
Visas om "SYS" &r 135 mmHg eller
hogre och/eller "DIA" &r
85 mmHg* eller hogre.
1 fadla 1Y0 Ay "SYS" IS 1) el
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Appears when an irregul.
rhythm** is detected during a
measurement. If it continues to
appear, consulting with your
physician is recommended.
S'affiche lorsqu’un rythme
irrégulier** est détecté pendant
une mesure. S'il continue
d’apparaitre, il est recommandé
de contacter un médecin.

Wird angezeigt, wenn wahrend
einer Messung ein
unregelmaBiger Herzschlag**
festgestellt wird. Wird das Symbol
weiterhin angezeigt, sollten Sie
sich an einen Arzt wenden.

Viene visualizzato se nel corso di
una misurazione viene rilevato un
ritmo cardiaco irregolare**. Se il

simbolo continua ad apparire, &
consigliabile consultare il medico
curante.

Aparece cuando se detecta un
ritmo irregular** durante una
medicion. Si esto sigue
apareciendo, le recomendamos
que consulte a su médico.
Verschijnt wanneer tijdens een
meting een onregelmatig ritme**
wordt gedetecteerd. Als het blijft
verschijnen, is het raadzaam uw
arts te raadplegen.

Pojawia sig, gdy w czasie pomiaru
wykryto nieregularny rytm**, Jeli
nadal sie pojawia, zaleca sie
konsultacje z lekarzem.

Aparece quando um ritmo
irregular** é detetado durante
uma medicéo. Se continuar a
aparecer, recomenda-se que
consulte o seu médico.
Bir 6l¢clim esnasinda diizensiz
ritim** saptandiginda gorindar.
Goriintiilenmeye devam ederse
doktorunuza danismaniz énerilir.
Visas nar en oregelbunden rytm**
upptécks under en méatning. Om
det fortsatter att visas
rekommenderar vi att du radgor
med din lékare.
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corpo che potrebbero influire sul

poczekac 2-3 minuty i sprébowac
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Die Manschette sitzt ausreichend

El manguito esté lo
suficientemente prieto.
De manchet zit strak genoeg.
Mankiet jest wystarczajgco ciasno
zatozony.
A bracadeira esta bem apertada.
Kolluk yeterince sikidir. aan.
Manschetten sitter tillrackligt
stramt.
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risultato della pressione arteriosa. ~ ponownie. Al e gas GB Y Y g il
4 The cuff is tight enough. 4 Apply the cuff again MORE Zatéz mankiet ponownie,
Le brassard est suffisamment serré. TIGHTLY. MOCNIEJ zaciskajac.

Poseranouveaulebrassarden  Aplique a bracadeira de novo

straff. le serrant davantage.

OK) )| Il bracciale & stretto a sufficienza. @ Ziehen Sie die Manschette
STRAFFER.
Applicare di nuovo il bracciale
STRINGENDOLO DI PIU.
Vuelva a ajustarse el manguito  JSi s 53l 5 e aeLall Ly i)l Caly o8
MAS PRIETO.

Breng de manchet STRAKKER

MAIS APERTADA.

Kollugu tekrar DAHA SIKI bir
sekilde takin.

Satt pa manschetten igen och
DRA AT DEN MER.

L) i,

*The high blood pressure definition is based on the
2023 ESH Guideline.

** An irregular heartbeat rhythm is defined as a
rhythm that is 25 % less or 25 % more than the
average rhythm detected while your monitor is
measuring blood pressure.

* La définition de I'hypertension est basée sur les
recommandations ESH 2023.

** Des pulsations cardiaques irréguliéres sont des
pulsations dont la fréquence est supérieure ou inférieure
de 25 % a la moyenne détectée lorsque le tensiométre
mesure la pression artérielle.

* Definition fur Bluthochdruck basiert auf der 2023 ESH
Richtlinie.

** Ein unregelméBiger Herzschlag ist definiert als ein
Herzrhythmus, der weniger als 25 % oder mehr als 25 %
des mittleren Herzrhythmus betrédgt, der wahrend der
Blutdruckmessung erkannt wird.

* La definizione di alta pressione arteriosa si basa sulle
linee guida 2023 di ESH.

** Per battito cardiaco irregolare siintende la presenza di
variazioni inferiori del 25% o superiori del 25% nel ritmo
rispetto al ritmo medio rilevato dall'apparecchio durante
la misurazione della pressione arteriosa.

* La definicion de presion arterial alta se basa en la Guia de
préctica clinica de la ESH 2023.

**Un ritmo de latido cardiaco irregular se define como
aquel ritmo que es un 25 % inferior o un 25 % superior al
ritmo cardiaco medio detectado mientras el monitor
mide la presion arterial.

* De definitie van hoge bloeddruk is gebaseerd op de

ESH-richtlijn uit 2023.

** Onregelmatige hartslag is een hartritme dat meer dan

25% lager of 25% hoger is dan het gemiddelde hartritme

tijdens het meten van de bloeddruk door uw meter.

* Definicje wysokiego ci$nienia krwi oparto na

wytycznych ESH z 2023 r.

** Jako nieregularny rytm serca okreéla sie stan, w ktérym

rytm uderzen serca jest o 25% wolniejszy lub 0 25%

szybszy od $redniej czestosci rytmu serca zarejestrowanej

podczas pomiaru ci$nienia krwi.

* A definicao de tensao arterial alta baseia-se na Diretriz

de 2023 da ESH (European Society of Hypertension).

** Um ritmo de batimento cardiaco irregular é definido

como um ritmo 25% inferior ou 25% superior ao ritmo

médio detetado enquanto o medidor esta a medir a

tenséo arterial.

*Yiiksek kan basinci tanimi 2023 ESH Kilavuzunu temel

alir.

** Duizensiz kalp atisi ritmi, 6l¢lim cihaziniz kan basincini

Olctiigl sirada saptanan ortalamadan %25 daha duistik

veya %25 daha yiksek ritim olarak tanimlanir.

* Definitionen av hogt blodtryck baseras p& ESH-

riktlinjerna fran 2023.

** Oregelbundna hjartslag ar en hjartrytm som ar 25 %

langsammare eller 25 % snabbare d@n den genomsnittliga

hjartrytm som identifieras medan enheten mater

blodtrycket.
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Using Memory
Functions

m Utilisation des fonctions de mémoire
m Verwendung der Speicherfunktionen

1 Uso delle funzioni di memoria ?XE
E Uso de las funciones de memoria » ))
m Geheugenfuncties gebruiken J L

Korzystanie z funkcji pamieci

Utilizacao das fun¢oes de memoria

Haflza Fonksiyonunun Kullanilmasi k E JCLSE © EE J
3’ Anvinda minnesfunktioner k 3 JCLSE ® BSJ
ms JSIAY (il g aladiu
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@ Readings Stored in Memory

m Mesures stockées en mémoire
m Gespeicherte Messwerte
Risultati conservati in memoria

E Lecturas guardadas en la memoria

Metingen opgeslagen in het
geheugen

Pressing and holding will scroll through the previous
reading rapidly.

Une pression prolongée permet de faire défiler
rapidement les mesures précédentes.

Wenn Sie die Taste gedrtickt halten, blattern Sie im
Schnelldurchlauf durch die vorherigen Messwerte.
Premere e mantenere premuto per scorrere rapidamente
i risultati precedenti.

Si se mantiene pulsado, se desplazard rapidamente a la

Odczyty zapisane w pamieci
Leituras guardadas na meméria
Hafizaya Kaydedilen Degerler

lectura anterior.

Avlasningar lagrade i minnet
L Door ingedrukt te houden, bladert u snel door de vorige
m B S (B i) BN (G 3AS meting.
Nacisnigcie i przytrzymanie spowoduje szybkie
przewiniecie poprzedniego odczytu na ekranie.
Ao premir sem soltar passa a leitura anterior
rapidamente.
Basili tutulmasi, 6nceki 6lciim degerleri arasinda hizh bir
sekilde ilerlemeyi saglar.
Hall intryckt for att snabbt bladdra igenom féregaende
avlasning.
e e L A e el ) ) einY) e bl (53

Stores up to 30 readings.
Mémorise jusqu’a 30 résultats.
Es werden bis zu 30 Messwerte gespeichert.
Conserva fino a 30 risultati.
Almacena hasta 30 lecturas.
Slaat tot maximaal 30 metingen op.
Zapis do 30 odczytow.
Guarda até 30 leituras.
30 adede kadar 6lciim degeri saklar.
Lagrar upp till 30 avldsningar.
el Y ) deay Lo 3 535 o585

Disabling/Enabling
Bluetooth

Désactivation/activation de la
fonction Bluetooth

Deaktivieren/Aktivieren der
Bluetooth-Funktion

Disattivazione/attivazione
della funzione Bluetooth

E Activar/desactivar el Bluetooth

Bluetooth uitschakelen/
inschakelen

Wylaczanie/wilaczanie funkgji
Bluetooth

Desativacao/ativacdao do

Bluetooth

Bluetooth Ozelliginin Devre Digi
Birakilmasi/Etkinlestirilmesi

A'A Aktivera/avaktivera Bluetooth

—
GL IR &Y

OFF

m 3 (nSaifJakeas Bluetooth

Bluetooth is enabled by default. } off appears while
Bluetooth is disabled.

Bluetooth est activé par défaut. )B off apparait lorsque la
fonction Bluetooth est désactivée.

Die Bluetooth-Funktion ist standardmaBig aktiviert. 3 off
wird angezeigt, wenn die Bluetooth-Funktion deaktiviert
ist.

La funzione Bluetooth & attiva per impostazione
predefinita. * off appare quando la funzione Bluetooth
non ¢ attiva.

El Bluetooth esta activado por defecto. 3 off se muestra
cuando el Bluetooth est4 desactivado.

Bluetooth is standaard ingeschakeld. 3 off wordt
weergegeven omdat Bluetooth is uitgeschakeld.

Funkcja Bluetooth jest domysinie wiaczona. )B off pojawia
sie, gdy funkcja Bluetooth jest wylgczona.
O Bluetooth esta ativado por predefinicao. * off aparece
se o Bluetooth estiver desativado.
Bluetooth varsayilan olarak etkindir. } off Bluetooth devre
distyken gorundr.
Bluetooth &r aktiverat som standard. } off visas nar
Bluetooth &r avaktiverat.

Jabaoh i el P off ol il U< Bluetooth duals (S o

.Bluetooth 3 3

Restoring to the
Default Settings

Réinitialisation aux réglages
par défaut

Wiederherstellen der
Standardeinstellungen

Ripristino delle impostazioni
predefinite

Restablecimiento a los ajustes
de fabrica

De standaardinstellingen
herstellen

Przywracanie ustawien
domysinych

ﬂ
-

Restauracao das predefinicoes
Varsayilan Ayarlari Geri Yiikleme

Aterstilla till forvalda
SV e
instdllningar
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Optional
Accessories

m Accessoires en option
m Optionales Zubehor
Accessori opzionali
E Accesorios opcionales
m Optionele accessoires
Opcjonalne akcesoria
AN Acessorios opcionais
istege Bagh Aksesuarlar
'A Valfria tillbehor

m LAY cilatal)

Arm Cuff

Model: HEM-RML31
22-42cm

Model (code):

€S2 Small Cuff

(HEM-CS24-E)
17-22cm

AC Adapter

Model: HHP-CMO1
HHP-BFHO1
HHP-AMO1

If your systolic pressure is more than 210 mmHg:
After the arm cuff starts to inflate, press and hold the
[START/STOP] button until the monitor inflates

30 to 40 mmHg higher than your expected systolic
pressure. Do not inflate above 299 mmHg.

Si votre pression systolique est supérieure a 210 mmHg :
lorsque le brassard commence a se gonfler, appuyer sur le
bouton [START/STOP] et le maintenir enfoncé jusqu’a ce
que le tensiométre gonfle 30 a 40 mmHg au-dessus de
votre pression systolique attendue. Ne pas gonfler a plus
de 299 mmHg.

Wenn lhr systolischer Druck héher ist als 210 mmHg: Hal-
ten Sie die Taste [START/STOP] gedriickt, sobald die Man-
schette aufgepumpt wird, bis das Gerdt die Manschette
um 30 bis 40 mmHg hoher als Ihr erwarteter systolischer
Blutdruck aufpumpt. Die Manschette darf nicht auf tiber
299 mmHg aufgepumpt werden.

Se la propria pressione sistolica & superiore a 210 mmHg:
non appenail bracciale inizia a gonfiarsi, premere e tenere
premuto il pulsante [START/STOP] finché il misuratore
non abbia gonfiato il bracciale fino a 30-40 mmHg in pit
rispetto al valore di pressione sistolica atteso. Non
gonfiare a una pressione superiore a 299 mmHg.

Si su presion arterial sistdlica es superior a 210 mmHg:
después de que se infle el manguito, mantenga pulsado el
botén [START/STOP] hasta que el monitor alcance entre
30y 40 mmHg por encima de su presion arterial sistélica
prevista. No infle el manguito por encima de 299 mmHg.
Als uw systolische druk hoger is dan 210 mmHg,

moet u zodra de armmanchet wordt opgeblazen de
[START/STOP]-knop indrukken en ingedrukt houden
totdat de meter is opgeblazen tot een druk die

30 tot 40 mmHg hoger is dan uw verwachte systolische
druk. Blaas de manchet niet verder op dan tot 299 mmHg.

Jezeli ci$nienie skurczowe jest wyzsze niz 210 mmHg:
Po rozpoczeciu napetniania mankietu nacisnac i
przytrzymac przycisk [START/STOP], az cisnieniomierz
napompuje mankiet do wartosci o 30-40 mmHg
wyzszej od przewidywanego cisnienia skurczowego.
Nie nalezy pompowac¢ mankietu do ci$nienia powyzej
299 mmHg.
Se a sua pressao sistdlica estiver acima dos 210 mmHg:
apos a bragadeira comecar a insuflar, prima o botao
[START/STOP] e mantenha-o premido até que o
medidor insufle mais 30 a 40 mmHg do que a sua
presumivel presséo sistélica. Ndo insufle acima de
299 mmHg.
Sistolik basinciniz 210 mmHg'den yiiksek oldugunda:
Kolluk sismeye basladiktan sonra [START/STOP]
diigmesine basin ve 6lctim cihazi beklediginiz sistolik
basin¢ degerinden 30 ila 40 mmHg daha fazla sisene
kadar diigmeyi basili tutun. Sisirirken 299 mmHg
degerinin Gzerine ¢cikmayin.
Om ditt systoliska tryck ar hdgre an 210 mmHg:
N&r armmanschetten borjar blasas upp haller du
knappen [START/STOP] intryckt tills mataren ar
uppblast till 30-40 mmHg hogre én ditt forvantade
systoliska tryck. Blas inte upp 6ver 299 mmHg.
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Manufacturer
Fabricant
Hersteller

Produttore

Fabricante Uretici
Fabrikant Tillverkare
Producent

Fabricante

it} 48,2

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,

617-0002 JAPAN Saganall S il o g el AS
SslS  Ssapd - 53 i s S B3
L4 617-0002

| EC [REP|

EU-representative
Mandataire dans I'UE
EU-Reprdsentant

Rappresentante per 'UE  AB temsilcisi

RepresentanteenlaUE  EU-representant
Vertegenwoordiging in de EU @,))y\ AV Jiall dga

Przedstawiciel handlowy w UE
Representante da UE

Importer in EU
Importateur dans I'UE
Importeur in der EU
Importatore per I'UE

AB'de ithalatc
Importor i EU

Importador en la UE
Importeur in de EU

Importer na terenie UE L__;u),‘\}! Ayl B2 giasdll

Importador na UE

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,

THE NETHERLANDS
www.omron-healthcare.com

Production facility
Site de production
Produktionsstatte
Stabilimento di

Planta de produccion Uretim Tesisi

Productiefaciliteit

Local de produgao

Produktionsenhet
Siedziba produkgji il 8

OMRON HEALTHCARE

MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
No.28 VSIP Il, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial

produzione Park I, Binh Duong Industry-Service-Urban Complex,
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province,
Vietnam

Subsidiaries Filie Importer in the United |OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Succursales Filiais Kingdom and UK

Niederlassungen
Consociate
Empresas filiales

Yan Kuruluslar
Dotterbolag

responsible person

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

all cls il

Dochterondernemingen

OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH

www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON SANTE FRANCE SAS

www.omron-healthcare.com/distributors

Do not throw the air plug away. The air plug can be

applicable to the optional cuff.

Ne pas jeter la prise de gonflage. La prise de gonflage

peut étre utilisée pour le brassard en option.

Entsorgen Sie den Luftschlauchstecker nicht. Der

Luftschlauchstecker wird fiir die optionale Manschette

verwendet.

Non gettare via I'attacco del tubo dell'aria. L'attacco del

tubo dell’aria puo essere applicato al bracciale opzionale.

No tire el conector para tubo de aire. El conector para

tubo de aire puede ser utilizado con el manguito

opcional.

Gooi de plug van de luchtslang niet weg. De plug van de

luchtslang kan worden gebruikt op de optionele

manchet.

Nie wyrzucac¢ wtyczki przewodu powietrza. Wtyczke

przewodu powietrza mozna podfaczy¢ do opcjonalnego

mankietu.

Néo deite fora a ficha de ar. A ficha de ar pode ser aplicavel

a bragadeira opcional.

Hava tipasini atmayin. Hava tipasi istege bagl kolluga

uygulanabilir.

Kasta inte bort luftkontakten. Luftkontakten kan

anvéndas pa den valfria manschetten.
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