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Hasznalat elott alaposan tanulmanyozza ezt a hasznalati utmutatot és a vonatkozo
OMRON vérny 16r6 kézikonyvét. Tartsa meg késébbi tajékozodas céljabol. Az On
vérnyomasara vonatkozo informaciokért KERDEZZE MEG ORVOSAT.

Alkalmazasi teriilet

Rendeltetési cél

Ez a mandzsetta az OMRON vérnyomdasmérével valé hasznalatra szolgdl, amelyet felnétt paciensek
vérnyomasanak és pulzusszamanak mérésére terveztek.

Célcsoport

Felnétt betegpopulacié

Célzott felhasznalok

Felnétt populacié azon tagjai (beleértve magukat a betegeket is), akik megértik ezt a hasznalati
utmutatot.

Klinikai elényok

A péciens vérnyomasa nem invaziv és egyszerli médon mérhetd otthoni kdrnyezetben ezzel a
mandzsettaval és egy megfelel6 OMRON vérnyomasmérével.

Hasznalat tipusa

Ez a mandzsetta tobb paciens altali tobbszori hasznalatra valo.

Korlatozas

A péaciens karkeriilete 17 - 22 cm legyen.

Javallat

Ezt a készlléket egészséges egyének, magas vérnyomasban szenvedd betegek vagy egészségtudatos
egyének éltalanos haztartasi kortilmények kozott a vérnyomas és a pulzusszam mérésére hasznalhatjak.
Kicsomagolas és ellenérzés

Tévolitsa el a mandzsettat a csomagolasbdl és ellenérizze, hogy van-e rajta barmilyen sériilés. Ha a
mandzsetta sériilt, akkor NE HASZNALJA és vegye fel a kapcsolatot az OMRON helyi képviseletével.

Fontos biztonsagi informaciék

Ellenjavallatok

- NE hasznalja ezt a mandzsettat sériilt, vagy kezelés alatt 4llé karon.

- NE tegye a mandzsettat a karra, ha abba intravénas csepegtetd vagy vértranszfuzié van bekotve.

+NE hasznalja ezt a mandzsettat csecsemokon, kisgyermekeken, gyermekeken vagy olyan
személyeken, akik nem tudjak kifejezni magukat.

Mellékhatasok

+Ha a szlikségesnél gyakrabban végez vérnyomasmérést, akkor a véraramlas megvéltozasa
miatt bels vérzés léphet fel.

+ A mandzsetta sziikségesnél nagyobb nyomasra valo felfdjasa véralafutast okozhat a karon ott,
ahol a mandzsettat hasznéltak.

- Hagyja abba a mandzsetta hasznalatat, és forduljon azonnal orvosahoz, ha bérirritaciot vagy
kellemetlen érzést tapasztal.

. - Potencialisan veszélyes helyzetet jelol, melyet ha nem keriil el
1 y y: Jelol, Y 7
I A FlgyelmeZtetes' végzetes baleset is torténhet.

« A fulladasveszély elkertilése érdekében a levegdcsévet gyermekektdl, kisgyermekektdl és
csecsemdoktdl tartsa tavol.

+Olyan helyen tarolja az alkatrészeket, ahol gyermekek, kisgyermekek és csecsemék nem
férhetnek hozza. A termékhez tartozo aproé alkatrészek lenyelése életveszélyes, gyermekek,
kisgyermekek és csecsemok esetében fulladast okozhat.



Olyan potenaalls élyhely jelez, mely

b | afelk al6 vagy paciens enyhe vagy kozepes
A OVInteZkedes mértékii sériilését okozhatja iIIetvea ké és egyéb

tulajdon fizikai kdrosoda yezheti.

+Ez az OMRON mandzsetta szamos OMRON vérnyomasméréhoz csatlakoztathato.
Ez a mandzsetta csak olyan OMRON vérnyomasmérékkel hasznalhatd, amelyek kompatibilisek
a HEM-CS24/HEM-CR24/HEM-RML31 mandzsettaval, ahogy az a mandzsettan, a levegécsé
aljzata mellett lathaté cimkeén is fel van tlintetve. Inkompatibilis mandzsetta hasznalata

veszélyezteti a klinikai pontossagot.

« A mérés el6tt tavolitsa el felkarjarol a szoros és szlk ruhadarabjait.

+CSAK olyan pacienseknél hasznalja a vérnyomasmérét, akiknek a karkertilete a mandzsettan
jelolt tartomanyba esik.

+NE tOrje meg a mandzsettat és a levegécsovet.

« Mérés kozben NE hajlitsa meg, és ne nyomja 6ssze a levegdcsovet. Ez sérilést okozhat a
véraram elzarasaval.

« A levegdcsatlakozé kihuzésakor a miianyag levegdcsatlakozot fogja a cs6 tovénél, ne magat

a csovet.
« A hasznélhat6 csatlakozoval kapcsolatban ellendrizze az aktualis terméket. Ha nem a
megfeleld csatlakozot hasznalja, akkor a levegd kiszivaroghat és pontatlanok lehetnek a

mérési eredmények.

Hasznalati utmutaté

1 csatlakoztassa a megfelel levegbcsatlakozot a

leveg6cs6hoz. E

2 Csatlakoztassa a mandzsettat a vérnyomasméréhoz
oly médon, hogy bedugja a levegécsatlakozot a o
levegécsé aljzatba.
Megjegyzés
Ha a jobb oldali képen bemutatott médon hasznalja a
levegdcsatlakozdt, tigyeljen arra, hogy kattanasig nyomja bele a
levegécsé aljzatba.

3 Helyezze a kezét a mandzsettaba. Huzza fel a mandzsettat addig,
amig el nem éri a bal felkarjat.

A mandzsetta alsé szélének kordilbellil 1 -2 cm-rel a belsé
konyok felett kell lennie. A levegéesé a kar belsé részén
legyen, a k6zépsd ujj vonalaban.

Alsé szél




/)
4 Ellenédrizze, hogy a leveg6csé a kar belsé részénél legyen, és a
mandzsettat ugy rogzitse, hogy az ne mozogjon, hanem
stabilan a karjan maradjon.

Vérnyomasmérés a jobb karon

Alevegbcsének a konyoke mellé kell keriilnie és a karja alatt kell
huzédnia. Ekkor vigyazzon, hogy ne tegye a levegdécsére a kezét.

Megjegyzés: A vérnyomas kiilonboz6 lehet a jobb és a bal karon mérve, és a kapott
vérnyomasmérési értékek is kiilonbozhetnek. Az OMRON azt javasolja, hogy mindig ugyanazon
a karjan végezze el a méréseket. Ha a két karon mért értékek nagyon eltéréek, keresse fel orvosat
annak meghatarozasahoz, hogy melyik karjat hasznalja a mérésekhez.

Karbantartas

Ne hasznaljon semmilyen karcold vagy illékony tisztitoszert.

A tisztitashoz torolje at a mandzsettat egy puha, szaraz ruhaval vagy enyhe (semleges)
mososzerrel megnedvesitett puha ruhéval, végll térélje at szaraz ruhéval.

Ne mossa b6 vizzel és ne meritse vizbe a mandzsettat.

Ne hasznaljon benzint, higitét vagy mas hasonlé oldészereket a mandzsetta tisztitdsahoz.

Ne térolja a mandzsettat szélséséges hémérsékletnek, nedvességnek, kdzvetlen napfénynek,
pornak vagy korroziv hatdsi gézoknek, pl. hiponak kitett helyen.

Specifikaciok

Termékkategoria Opcionalis eszkoz elektronikus vérnyomasmérékhoz/
Vérnyomasmérékhoz

Termékleiras Mandzsetta felkaron miikédé vérnyomasméré késziilékhez

Modell (kéd) CS2 Kisméretli mandzsetta (HEM-CS24-E)

Karkeriilet 17-22.cm

Méretek Kb. 115 mm x 367 mm

Mandzsettanyomas tartomanya | 0-299 Hgmm

Pontossag +3 Hgmm

Mikodési korilmények +10 és +40 °C kozott / 15 és 90 % relativ paratartalom kozott
(paralecsapodas nélkil) / 700 és 1060 hPa nyomas kozott

Tarolasi/szallitasi feltételek -20 és +60 °C kozott / 10 és 95 % relativ paratartalom kozott
(paralecsapddas nélkiil)

Suly Nem tébb, mint 109 g

A csomag tartalma Mandzsetta, hasznélati Gtmutato, levegécsatlakozok

Tartdssag (élettartam) 5 év vagy 10 000 hasznalat elérésekor.

Garancia 1év

Ezt az OMRON terméket az OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. japan székhelydi véllalat szigoru
mindségbiztositasi rendszerét kdvetve gyartottak.
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A terméktdl fiigg6en eléfordulhat, hogy a fenti szimbélumok kéziil néhany nem alkalmazhaté a termékkel
kapcsolatban.

Kérjuk, jelentse a gyartonak és a lakhelye alapjan illetékes tagallam hatésagainak az 6sszes olyan sulyos
balesetet, amely az eszkdzzel kapcsolatban eléfordult.

NE hasznalja ezt a mandzsettat a TAMOGATOTT modellként meghatarozottaktdl eltérd vérnyomasmérékkel.

Utmutaté a csomagolasi hulladék elhelyezéséhez m



Gyarto OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN

EU-képviselet OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,

HOLLANDIA

www.omron-healthcare.com

EU importor

Termékképviselet OMRON DALIAN Co., Ltd.

No. 3, Song Jiang Road,

Economic and Technical Development Zone,
Dalian, 116600 Liaoning

Kinai Népkoztarsasag

Leanyvallalatok Egyesiilt kirdlysagi | OMRON HEALTHCARE UK LTD.

importdr és UK Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG,
felel6s személy UK

www.omron-healthcare.com/distributors
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Szérmazasi orszag: Kina



