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Pries naudojima atidZiai perziarékite $ig naudojimo instrukcija ir susijusj,,OMRON"
kraujospudzio matuoklio vadova ir jy laikykités. Siag naudojimo instrukcija isaugokite,
kad galétuméte pasinaudoti ir ateityje. Dél iSsamesnés informacijos apie savo kraujosptdj
KREIPKITES | GYDYTOJA.

Paskirtis

Paskirtis

Rankoveé skirta naudoti,OMRON" kraujospadzio matuokliui, kuriuo matuojamas suaugusiy
pacienty kraujospudis ir pulso daznis.

Tiksliniai pacientai

Suaugusiyjy pacienty populiacija

Tiksliniai naudotojai

Suaugusiyjy populiacija (gali apimti pacius pacientus), galinti suprasti $ig naudojimo instrukcija.
Klinikiné nauda

Paciento kraujospudj galima matyti neinvaziniu badu, paprasciausiai namy aplinkoje, naudojant
3ig rankove ir susijusj,OMRON" kraujosptdzio matuoklj.

Naudojimo tipas

Si rankove skirta naudoti ne vienam pacientui ir yra daugkartinio naudojimo.

Apribojimas

Paciento rankos apimtis turi bati 17-22 cm.

Indikacija

Sj prietaisa naudoja sveiki asmenys, hipertenzija sergantys pacientai, sveikata besirdpinantys
asmenys bendro pobudzio buitinése situacijose kraujosptdziui ir pulso dazniui matuoti.
Gavimas ir patikra

1Simkite $ig rankove i$ pakuotés ir patikrinkite, ar néra pazeidimy. Jeigu si rankové pazeista,
NENAUDOKITE ir kreipkités j savo vietinj,OMRON" atstova.

Svarbios saugos taisyklés

Kontraindikacijos

+NENAUDOKITE 3sios rankovés ant suZeistos arba gydomos rankos.

- NEDEKITE rankovés ant rankos, kol prijungta intraveniné lasiné arba atliekama kraujo
perpylimo procedara.

« Sios rankovés NENAUDOKITE kadikiy, mazy vaiky ar asmeny, negalin¢iy saves isreiksti,
kraujospudziui matuoti.

Salutinis poveikis

+ Matuojant kraujospudj dazniau nei batina, dél kraujotakos sutrikdymo gali atsirasti
kraujosruvy.

« PripGtus daugiau oro nei reikia, ant rankos, rankovés uzdéjimo vietoje, gali atsirasti kraujosrava.

« Jei pasireiské odos dirginimas arba jauciate diskomforta, nustokite naudoti sig rankove ir
pasitarkite su gydytoju.

. ee Nurodo galimai pavojinga situacija, kurios neiSvengus galima zati
I A lspejlmas arba sunkiai susizaloti.

« Laikykite oro tiekimo vamzdelj toliau nuo kadikiy ir vaiky, kad uzkirstuméte kelia pasismaugimui.

« Laikykite sudedamasias dalis kiidikiams ir maziems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Siame
gaminyje yra mazy sudedamujy daliy, kurias nurije kadikiai ar mazi vaikai gali uzspringti.



Atsa rgumo Nurodo galima pavojinga situacija, kurios nevengiant naudotojui
arba pacientui galima sukelti lengva ar vidutinio sunkumo

I priemoné suzeidima, taip pat galima sugadinti prietaisa ar kita turta.

- $ia ,OMRON" rankove galima prijungti prie jvairiy ,OMRON" kraujospudzio matuokliy.

Si rankove veikia tik su,OMRON" kraujospudzio matuokliais, kurie suderinami su HEM-CS24 /
HEM-CR24 / HEM-RML31, kaip nurodyta ant rankovés 3alia lizdo pritvirtintoje etiketéje.
Naudojant nesuderinama rankove gali bati pakenkta klinikiniam tikslumui.

» Matuodami nusirenkite aptemptus ir storus drabuzius nuo rankos.

- Sig rankove naudokite TIK asmenims, kuriy rankos apimtis atitinka nurodyta rankovés dydzio
intervala.

+Rankovés ir oro tiekimo vamzdelio NESULENKITE pernelyg smarkiai.

+ Matuodami spaudimag NESULENKITE ar NESUSUKITE oro tiekimo vamzdelio. Sutrikdzius
kraujotaka, galima patirti suzalojima.

« Norédami iStraukti oro tiekimo vamzdelio kiStuka, suimkite vamzdelio pagrindo plastikinio
kistuko. Netraukite uz vamzdelio.

« Patikrinkite savo turima gaminj, kokj kistuka turite naudoti. Prijungus netinkama kistuka, gali
atsirasti oro nuotékis, o rodmenys bati neteisingi.

Naudojimo instrukcija

1 Prie oro tiekimo vamzdelio pritvirtinkite tinkama

kistuka.
2 Prijunkite rankove prie matuoklio, patikimai jkisSdami @ Q

oro kistuka j oro lizda. o
Pastaba

Jei naudojate oro tiekimo vamzdelio kistuka, kaip

desinéje pateiktame vaizde, batinai kiskite jj j oro tiekimo

vamzdelio lizdg, kol spragtelés. 2.

3 | rankoveés kilpa jkiskite riesa. Traukite rankove tol, kol ji atsidurs
ant kairiosios rankos Zasto.

Apatinis rankoveés krastas turi bati 1-2 cm atstumu virs
alkaneés linkio. Oro vamzdelis turi bati vidinéje jasy rankos
puséje, sulygiuotas su jasy viduriniu pirstu.

Apatinis krastas




4 Isitikinkite, kad oro tiekimo vamzdelis baty jasy rankos
vidinéje puséje, ir tvirtai apvyniokite rankove, kad ji negaléty
suktis aplink.

KraujospiidZio matavimas, rankove uzdéjus ant desinés
rankos

Oro tiekimo vamzdelis turi eiti palei alktnés krastg, iSilgai rankos

apatinés dalies. Pasistenkite nedéti rankos ant oro tiekimo

vamzdelio.
Pastaba: desinés ir kairés ranky kraujosptdziai gali skirtis, todél iSmatuoti kraujosptdzio rodmenys
taip pat gali skirtis.,OMRON" rekomenduoja matuoti kraujospuadi, kiekviena karta rankove dedant

ant tos pacios rankos. Jei kraujospudzio rodmenys, iSmatuoti rankove uzdéjus ant abiejy ranky, labai
skiriasi, pasitarkite su savo gydytoju, kurios rankos kraujosptdj matuoti.

Prieziura

Nenaudokite abrazyviniy arba lakiy valikliy.
Rankove nuvalykite minksta sausa Sluoste arba minksta Sluoste, sudrékinta $velniu (neutraliu)

valikliu, po to nuvalykite sausa Sluoste.

Rie3o rankovés neplaukite vandenyje arba nepanardinkite j vandenj.
Rankovei valyti nenaudokite benzino, skiedikliy ar panasiy tirpikliy.
Nelaikykite rankovés vietose, kuriose yra per auksta arba per Zema temperatra, per didelé

drégmeé, tiesioginiuose saulés spinduliuose, dulkése ar ésdinanciuose garuose, pvz., balinimo

medziagos.

Specifikacija

Gaminio kategorija

Papildomas prietaisas, skirtas elektroniniams sfigmomanometrams /
kraujospudzio matuokliams

Gaminio pavadinimas

Zasto tipo kraujospudzio matuoklio rankoveé

Modelis (kodas)

CS2 maza rankové (HEM-CS24-E)

Rankos apimtis 17-22.cm

Matmenys Apyt. 115 mm x 367 mm
Rankovés spaudimo intervalas |0-299 mmHg

Tikslumas +3 mm Hg

Naudojimo salygos

Nuo +10 °C iki +40 °C/ 15-90 % SD (be kondensato) / 700-1060 hPa

Laikymo / transportavimo
salygos

Nuo -20 °C iki +60 °C / 10-95 % SD (be kondensato)

Svoris

Ne daugiau nei 109 g

Pakuotés turinys

Rankové, naudojimo instrukcija, oro tiekimo vamzdelio kistukai

Naudojimo trukmé

5 metai arba po 10 000 naudojimo karty.

Garantija

1 metai

Sis ,OMRON" gaminys pagamintas vadovaujantis griezta kokybés sistema, kuria parengé
,OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPONIJOJE.




Simboliy aprasai

c € CE Zyméjimas EE UKCA Zenklinimas

Unikalusis prietaiso - . -
identifikatorius m Medicinos prietaisas
/H/ Temperataros apribojimas Drégnio apribojimas
Atmosferos slégio Su prietaisu suderinty rankoviy
apribojimas ’ @ identifikatorius
. e Pagaminta nenaudojant
ART. IO |arterjos zyme LATEX FREE nataralaus kauciuko latekso
Dél savo paties saugumo
N naudotojas turi atidziai
Rankos apimtis . -
vadovautis $ia naudojimo

instrukcija (fonas: mélynas).
Perdirbimo zenklas

[| ,\ X: medziagos numeris

Pagaminimo data ’_X-\, Y: medziagos santrumpa
YYY Daugiau informacijos zr.

97/129/EB.

Kairés rankos rankovés INDEX |Diapazono rodiklio ir zasto

uzdéjimo indikatorius v arterijos sulygiavimo vieta

Pagrindinio katalogo
numeris:
> CSMTEEETI /| Zasto apimties diapazono indikatorius, padedantis issirinkti tinkama rankovés
A CE dydj

FR
£ 2 ELEMENT(S) = K . . L . ki
DEMBALLAGE H Pakuotés medziagy perdirbimo instrukcijos

AW TECHNOLOGY
[ |

B BY OMRON HEALTHCARE ,OMRON Healthcare* Japonijoje technologija
‘}'vl IN JAPAN

PARTIJOS numeris

Priklausomai nuo gaminio kai kurie i$ pirmiau pateikty simboliy gaminiui gali bati netaikomi.

Apie visus rimtus su $iuo prietaisu susijusius incidentus praneskite gamintojui ir kompetentingai valstybés
narés, kuriose esate jsikre, tarnybai.

NENAUDOKITE 3ios rankovés su kraujosptdzio matuokliais, kurie néra nurodyti kaip PALAIKOMI modeliai.



Gamintojas OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONIJA

Atstovybeé ES salyse OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,

NYDERLANDAI

www.omron-healthcare.com

Importuotojas ES

Gamybos jmoné OMRON DALIAN Co., Ltd.

No. 3, Song Jiang Road,

Economic and Technical Development Zone,
Dalian, 116600 Liaoning

Kinijos Liaudies Respublika

Dukterinés bendrovés Importuotojas j OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Jungtine Karalyste | Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG,
ir JK atsakingas UK

asmuo www.omron-healthcare.com/distributors
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Pagaminta Kinijoje



