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Majhna manseta CS2 (HEM-CS24-E)

Manseta za merilnik krvnega tlaka OMRON
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Pred uporabo pozorno preberite ta priro¢nik z navodili in priro¢nik z navodili
ustreznega merilnika krvnega tlaka OMRON. Shranite ga za nadaljnjo uporabo.
Za posebne informacije o vasem krvnem tlaku SE POSVETUJTE S SVOJIM OSEBNIM
ZDRAVNIKOM.

Predvidena uporaba

Predviden namen

Ta manseta je namenjena uporabi z merilnikom krvnega tlaka OMRON, ki meri krvni tlak in sréni
utrip pri odraslih bolnikih.

Bolniki, ki jim je pripomocek namenjen

Populacija odraslih bolnikov

Predvideni uporabniki

Populacija odraslih oseb (kar lahko vkljucuje tudi bolnike), ki razumejo ta priro¢nik z navodili.
Klini¢na korist

Bolnikov krvni tlak je mogoce meriti neinvazivno in preprosto v domacem okolju s to manseto in
ustreznim merilnikom krvnega tlaka OMRON.

Vrsta uporabe

Ta manseta je namenjena za veckratno uporabo pri ve¢ bolnikih.

Omejitve

Obseg bolnikove roke mora biti od 17 do 22 cm.

Indikacija

Ta pripomocek lahko v domacem okolju uporabljajo zdravi posamezniki, bolniki s povisanim krvnim
tlakom in bolniki, ki skrbijo za svoje zdravje, za merjenje krvnega tlaka in sr¢nega utripa.
Prevzem in pregled

Manseto odstranite iz embalaZe in preverite, ali je poskodovana. Ce je man3eta poskodovana,

JE NE UPORABLJAJTE in se obrnite na prodajalca ali distributerja izdelkov OMRON.

Pomembne varnostne informacije

Kontraindikacije

»Mansete NE uporabljajte na poskodovani roki ali na roki, ki je v postopku zdravljenja.

+NE nadenite mansete na roko, ¢e prejemate infuzijo ali transfuzijo.

« Mansete NE uporabljajte na dojenckih, malckih, otrocih ali osebah, ki ne morejo izraziti svoje
privolitve.

Stranski ucinki

«Prepogosto izvajanje meritev lahko povzro¢i nastanek podplutb zaradi oviranega pretoka krvi.

- Napihovanje na visji tlak, kot je potreben, lahko povzro¢i podplutbe na mestu na roki, kjer je
namescena manseta.

-V primeru draZenja koze ali drugih tezav prenehajte uporabljati man3eto in se posvetujte s
svojim osebnim zdravnikom.

. Kaze na morebitno nevarno stanje, ki lahko povzroci resne poskodbe
I A opozorllo ali smrt, ée se mu ne izognete.

+Da ne bi prislo do zadusitve, dojenckom, mal¢kom in otrokom ne dovolite v blizino zracne cevi.

+ Dojenckom, malckom ali otrokom preprecite dostop do sestavnih delov. Izdelek vsebuje
majhne dele, ki lahko povzrocijo zadusitev, e jih dojencki, mal¢ki ali otroci pogoltnejo.



A Previdnostni KaZe na morebitno nevarno stanje, ki se mu morate izogibati,
ker lahko povzroci manjse ali zmerne poskodbe uporabnika ali

Ukl’ep bolnika oziroma povzroéi poskodbe opreme ali druge lastnine.

+To manseto OMRON lahko prikljucite na razli¢cne merilnike krvnega tlaka OMRON.
Ta manseta deluje samo z merilniki krvnega tlaka OMRON, ki so zdruzljivi s HEM-CS24/
HEM-CR24/HEM-RML31, kot je navedeno na nalepki mansete poleg zra¢ne vticnice.
Nezdruzljiva manseta ne zagotavlja klini¢ne natan¢nosti.
«Pred merjenjem z roke odstranite vsa tesna in debela oblacila.
«Merilnik lahko uporabite SAMO za osebe z obsegom nadlakti, ki je znotraj navedenega
razpona za manseto.
+Mansete za roko in zra¢ne cevi NE upogibajte prekomerno.
+Med merjenjem NE prepogibajte ali zvijajte zracne cevke. To lahko povzroc¢i motnje krvnega
pretoka, kar lahko privede do hudih poskodb.
- Ce zelite odklopiti zra¢ni vti¢, povlecite za plasti¢ni zraéni vti¢ na podstavku cevi in ne za cev.
« Preverite va$ merilnik glede tipa vti¢a. Ce uporabite napacen vti¢, lahko pride do pu3¢anja
zraka in nepravilnih meritev.

Navodila za uporabo

1 Za priklop zracne cevi uporabite ustrezen prikljucek.

2 Prikljucite manseto za roko v merilnik tako, da vstavite @
zracni vti¢ v zrano vti¢nico. o
Opomba

Ce uporabljate zra¢ni vti¢, kot je ta, prikazan na desni
sliki, ga prikljucite v zra¢no vti¢nico, tako da se zaskodi s slisnim

klikom.

3 Roko vstavite v zanko mansete. Manseto povlecite na nadlaket.

<¢—1do2cm

Spodnji rob mansete naj bo priblizno 1 do 2 cm nad :
komolcem. Zra¢na cev mora biti na notranji strani roke in
poravnana z vasim sredincem.

.

Spodnji rob



4 Prepricajte se, da je zra¢na cev na notranji strani roke, in ovijte
manseto dovolj tesno, da je ne bo mogoce premikati.

Izvajanje meritev na desni roki

Zrac¢na cev mora potekati stransko ob komolcu in vzdolz
spodnjega dela roke. Pazite, da roka ni poloZena na zra¢no cev.

Opomba: Krvni tlak leve in desne roke se lahko razlikuje, zato se lahko razlikujeta tudi izmerjena
oditka krvnega tlaka. Podjetje OMRON priporoéa, da za merjenje vedno uporabljate isto roko. Ce
se izmerjena odcitka obeh rok bistveno razlikujeta, pri svojem osebnem zdravniku preverite, katero
roko bi bilo bolje uporabljati za meritve.

VzdrZevanje

Ne uporabljajte abrazivnih ali hlapnih ¢istil.
Manseto za roko obrisite zmehko suho krpo ali mehko krpo, navlazeno z blagim (nevtralnim)

detergentom, nato pa jo obrisite s suho krpo.

Mansete za roko ne umivajte ali namakajte v vodi.
Za ¢iscenje mansete ne uporabljajte bencina, redcil ali podobnih topil.
Mansete za roko ne shranjujte na mestih, ki so izpostavljena ekstremnim temperaturam, vlagi,

neposredni son¢ni svetlobi, prahu ali jedkim hlapom, kot je belilo.

Specifikacije

Kategorija izdelka

Izbirni pripomocek za elektronske sfigmomanometre/
merilnike krvnega tlaka

Opis izdelka Manseta za merjenje krvnega tlaka na nadlakti
Model (3ifra) Majhna manseta CS2 (HEM-CS24-E)

Obseg roke 17do22cm

Mere Pribl. 115 mm x 367 mm

Razpon tlakov mansete 0do 299 mmHg

Natancnost +3 mmHg

Pogoji delovanja

od +10°Cdo +40 °C; od 15 do 90-odstotna RV (brez kondenzacije);
od 700 do 1060 hPa

Pogoji shranjevanja/prevoza

od -20 °C do +60 °C; od 10 do 95-odstotna RV (brez kondenzacije)

Teza

Najve¢ 109 g

Vsebina embalaze

Manseta, priro¢nik z navodili, zracni vtici

Rok trajanja (tehni¢na
Zivljenjska doba)

5 let oziroma cas, ko doseze 10.000-kratno uporabo.

Jamstvo

1 leto

Ta izdelek OMRON je proizveden pod strogim sistemom kakovosti podjetja OMRON HEALTHCARE Co.,, Ltd.,

JAPONSKA.
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Opis simbolov
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Oznaka UKCA

Edinstveni identifikator
pripomocka

Medicinski pripomocek

Omejitev temperature

Omejitev vlaznosti
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Omejitev atmosferskega
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Oznaka manset, zdruzljivih s tem
pripomoc¢kom
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Arterijska oznaka

LATEX FREE

Ni izdelano z uporabo lateksa iz
naravnega kavcuka

Obseg roke

Uporabnik mora za svojo varnost
dosledno upostevati ta priro¢nik
z navodili (modro ozadje).

Datum izdelave

Znak za recikliranje
X: Stevilka materiala
Y: Kratica za material

(o -
YYY Za ve¢ informacij glejte
97/129/ES.
Indikator za namestitev INDEX  |Kazalnik razpona in polozaj za
mansete na levi roki v poravnavo z nadlaktno arterijo

Referencna kataloska
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FR
* =
yi ELEMENT(S)
@ D'EMBALLAGE t

Navodila za recikliranje elementov ovojnine

A TECHNOLOGY
B BY OMRON HEALTHCARE
7 INJAPAN

Tehnologija druzbe OMRON Healthcare,

Japonska

QOdvisno od izdelka nekateri od zgornjih simbolov morda ne veljajo za vas izdelek.

V primeru resnih nezelenih dogodkov v zvezi s to napravo obvestite proizvajalca in pristojni organ v drzavi
¢lanici, kjer imate sedez podjetja.

Mansete NE uporabljajte z drugimi merilniki krvnega tlaka kot s tistimi, ki so navedeni kot PODPRTI modeli.



Proizvajalec OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKA

EU predstavnik OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,

NIZOZEMSKA

www.omron-healthcare.com
Uvoznik v EU

Proizvodni obrat OMRON DALIAN Co., Ltd.

No. 3, Song Jiang Road,

Economic and Technical Development Zone,
Dalian, 116600 Liaoning

LR Kitajska

Podruznice Uvoznik v OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Zdruzenem Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG,
kraljestvu in UK

odgovorna oseba | www.omron-healthcare.com/distributors

v Zdruzenem
kraljestvu
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Izdelano na Kitajskem



