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Detaljno procitajte ovo uputstvo za upotrebu i odgovarajuci priru¢nik za OMRON
aparat za merenje pritiska pre upotrebe. Sacuvajte ga kao podsetnik u buduénosti. Za
konkretne informacije o svom krvnom pritisku OBRATITE SE LEKARU.

Namena
Ova manzetna je namenjena za upotrebu sa OMRON aparatom za merenje pritiska koji meri krvni
pritisak i puls kod odraslih pacijenata.

Predvideni pacijenti

Populacija odraslih pacijenata

Predvideni korisnici

Odrasla populacija (moze ukljucivati same pacijente) koja moze da razume ovo uputstvo za upotrebu.
Klinicka korist

Krvni pritisak pacijenta moZe da se izmeri neinvazivnim putem i lako u kuénom okruzenju pomocu
ove manzetne i odgovaraju¢eg OMRON aparata za merenje krvnog pritiska.

Vrsta upotrebe

Ova manzetna je namenjena za visekratnu upotrebu kod vise pacijenata.

Ogranicenje

Obim ruke pacijenta mora biti od 17 do 22 cm.

Indikacija

Ovaj aparat je namenjen za to da zdrava lica, pacijenti sa hipertenzijom, lica koja prate svoje
zdravstveno stanje izmere krvni pritisak i puls u opstim, ku¢nim situacijama.

Prijem i provera

Izvadite manzetnu iz pakovanja i proverite da li ima oStecenja. Ako je manzetna ostecena,
NEMOJTE JE KORISTITI i obratite se lokalnom predstavniku kompanije OMRON.

Vazne bezbednosne informacije

Kontraindikacije

+NEMOJTE da koristite ovu manzetnu na ruci sa povredom ili na ruci koja se nalazi pod
medicinskim tretmanom.

«NE stavljajte manzetnu na ruku preko koje primate infuziju ili transfuziju.

+NEMOJTE da koristite ovu manzetnu na odojc¢adi, bebama, deci ili osobama koje ne mogu da
izraze svoje potrebe.

Nezeljena dejstva

+ Obavljanje merenja ¢e$ce nego 5to je neophodno moze da dovede do nastanka modrica zbog
smetnji u protoku krvi.

« Pumpanje do pritiska veceg nego 3to je potrebno moze da dovede do pojave modrica na ruci
na mestima gde se postavlja manzetna.

« Prekinite upotrebu ove manzetne i posavetujte se sa svojim lekarom ako dode do iritacije koze
ilidrugih nelagodnosti.

. Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne,
I A Upozorenje moze da dovede do smrti ili ozbiljne povrede.

- Da bi se izbeglo gusenje, drzite crevo za vazduh dalje od odoj¢adi, beba i dece.

«Drzite komponente van domasaja beba, odoj¢adi i dece. Ovaj proizvod sadrzi male delove koji
mogu prouzrokovati gusenje ukoliko ih progutaju deca, bebe i odojc¢ad.



Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne,
A Mere opreza moze da dovede do manje ili umerene povrede korisnika ili
pacijenta ili da prouzrokuje ostecenje opreme ili ostale imovine.

- Ova manzetna za ruku kompanije OMRON moze da se poveze na razne aparate za merenje
krvnog pritiska kompanije OMRON.
Ova manzetna radi samo sa aparatima za merenje krvnog pritiska kompanije OMRON koji
su kompatibilni sa HEM-CS24/HEM-CR24/HEM-RML31, kao $to je navedeno na nalepnici
manzetne pored prikljucka creva za vazduh. Upotreba nekompatibilne manzetne nepovoljno
utice na tacnost klinickih rezultata.

« Skinite tesnu i debelu odecu sa ruke za vreme obavljanja merenja.

+Ovu manzetnu za ruku koristite SAMO kod osoba ciji je obim ruke u okviru navedenog raspona
manzetne.

«NEMOJTE preterano uvijati manzetnu za ruku ili crevo za vazduh.

«NEMOJTE savijati ili lomiti crevo za vazduh tokom merenja. To moze dovesti do povrede usled
prekida krvotoka.

- Da biste izvadili crevo za vazduh, povucite plasti¢ni utika¢ creva za vazduh iz osnove creva, a
ne samo crevo.

»Na svom proizvodu proverite koju vrstu utikaca treba da koristite. Ako koristite pogresan
utikac¢, to moze da dovede do propustanja vazduha i netacnih ocitavanja.
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T Na crevo za vazduh prikljucite odgovarajuci utika¢

creva za vazduh.

2 Povezite manzetnu sa monitorom tako sto cete @
prikljucak creva za vazduh pricvrstiti na prikljucak za N
vazduh.

Napomena

Ako koristite priklju¢ak creva za vazduh kao 5to je prikazano na slici
sa desne strane, obavezno ga umetnite u prikljuc¢ak creva za vazduh
sve dok ne klikne.

3 Provucite ruku kroz obru¢ manzetne. Povlacite manzetnu do leve
nadlaktice.

o ; | @—1do2cm
Donja ivica manzetne za ruku treba da bude na 1 do 2 cm i
iznad lakta. Crevo za vazduh treba da se nalazi sa '
unutradnje strane vase ruke i poravnato sa vasim srednjim

prstom.

Donja ivica




4 proverite dalli je crevo za vazduh na unutrasnjoj strani ruke i
¢vrsto obmotajte manzetnu tako da vise ne moze da se okrece

oko ruke.

Merenje na desnoj ruci

Crevo za vazduh treba da leZi uz bo¢nu stranu lakta, duz donje
ivice ruke. Pazite da ruku ne spustite na crevo za vazduh.

Napomena: Krvni pritisak moze da se razlikuje na desnoj i levoj ruci, stoga izmerene vrednosti
krvnog pritiska mogu da budu razli¢ite. Kompanija OMRON preporucuje da za merenja uvek

koristite istu ruku. Ako se merenja izmedu dve ruke znatno razlikuju, raspitajte se kod svog lekara na

kojoj ruci bi trebalo da obavljate merenja.

Odrzavanje

Ne koristite nikakva abrazivna ili isparljiva sredstva.
Obrisite manzetnu za ruku mekom, suvom krpom ili mekom krpom navlazenom blagim

(neutralnim) deterdzentom, a zatim je prebrisite suvom krpom.

Specifikacije

Ne perite i ne potapajte manzetnu za ruku u vodu.
Nemojte koristiti benzin, razredivace niti sli¢ne rastvarace za brisanje manzetne za ruku.

Nemojte drzati manzetnu za ruku na mestima izlozenim preterano visokim temperaturama,
vlaznosti, direktnoj suncevoj svetlosti, prasini ili korozivnim isparenjima, kao to je izbeljivac.

Kategorija proizvoda

Opciono sredstvo za elektronske sfigmanometre /
aparate za merenje krvnog pritiska

Opis proizvoda Manzetna za aparat za merenje pritiska na nadlaktici
Model (3ifra) Mala manzetna CS2 (HEM-CS24-E)

Obim ruke 17do22cm

Dimenzije Oko 115 mm x 367 mm

Opseg pritiska manzetne 0Od 0 do 299 mmHg

Tacnost +3 mmHg

Uslovi za upotrebu

0Od +10°Cdo +40°C/ od 15 do 90% RV (bez kondenzacije) /
od 700 do 1060 hPa

Uslovi skladistenja/transporta

0Od -20 °C do +60 °C/ od 10 do 95% RV (bez kondenzacije)

Tezina

Ne vise od 109 g

Sadrzaj pakovanja

Manzetna, priru¢nik sa uputstvima, utikaci creva za vazduh

Period trajanja (radni vek)

5 godina ili kada se dostigne 10.000 upotreba.

Garancija

1 godina

Ovaj proizvod kompanije OMRON proizveden je u skladu sa strogim sistemom kvaliteta kompanije
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPAN.
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Opis simbola

q3

CE oznaka

UK
cAh

UKCA oznaka

Jedinstveni identifikator
uredaja

Medicinsko sredstvo

{

Ogranicenje temperature

Ogranicenje vlaznosti vazduha

Ogranicenje atmosferskog
pritiska

B &

Identifikator manzetni koje su
kompatibilne sa aparatom

e

Nije napravljeno od lateksa od

ART. Q |0znaka arterije LATEX FREE prirodne gume
Korisnik treba da pazljivo prati
. instrukcije iz ovog uputstva za
M Obim ruke @ upotrebu, radi svoje bezbednosti

(Pozadina: plava).

Oznaka za reciklazu

: Broj materijala
N X: Broj materijal
&I Datum proizvodnje _X \Y Y: Skracenica materijala
YYY Vise informacija potrazite u
standardu 97/129/EC.
Indikator poloZaja manzetne INDEX Pokazivac opsegal p.c.)lozaja
uskladenosti sa brahijalnom
za levu ruku v

arterijom

Referentni kataloski broj

Broj lota

»> YT«
e I T

Indikator obima ruke kao pomo¢ pri odabiru odgovarajuce veli¢ine manzetne

Uputstva za reciklazu za elemente pakovanja

Tehnologiju pravi OMRON Healthcare iz

Japana

U zavisnosti od proizvoda, neki gorenavedeni simboli mozda ne vaze za proizvod.

Prijavite proizvodacu i nadleznim organima drzave ¢lanice u kojoj se nalazite sve ozbiljne incidente do
kojih je doslo u vezi sa ovim aparatom.

NEMOJTE koristiti ovu manzetnu sa aparatima za merenje krvnog pritiska koji nisu navedeni kao

PODRZANI modeli.




Proizvodac OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
Predstavnik u EU OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

Uvoznik za EU

Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,

HOLANDUJA

www.omron-healthcare.com

Proizvodni pogon

OMRON DALIAN Co., Ltd.

No. 3, Song Jiang Road,

Economic and Technical Development Zone,
Dalian, 116600 Liaoning

NR Kina

Podruznice Uvoznik u OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Ujedinjenom Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG,
Kraljevstvu i UK

odgovorna osoba
u Ujedinjenom
Kraljevstvu

www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Proizvedeno u Kini



