Kompressor-nebulisaator

C102 Total (NE-C102-E)
X102 Total (NE-C102-EO)

C€...

Kasutusjuhend

ALl for Healthcare IM-NE-C102-E-ET-01-05/2025

Valjaandmise kuupaev: 2025-05-20

Kavandatud kasutus

Meditsiiniline otstarve

See seade on mdeldud kasutamiseks ravimi inhaleerimisel hingamisteede
haiguste korral. On nina niisutussusteem ninaddne ja neelu loputamiseks.
Kompressor on ette nahtud korduskasutamiseks, ninapesur, pihustikomplekt
ja selle lisatarvikud Uhel patsiendil kasutamiseks.

Ettendhtud kasutaja

» Seaduslikult litsentsitud meditsiinitddtajad, naiteks arst, dde ja terapeut,
voi tervishoiutddtajad voi patsient ise kasutusjuhendi kohaselt voi
kvalifitseeritud meditsiinitdotajate juhendamisel.

* Peale selle peab kasutaja olema suuteline mdistma seadme C102 Total /
X102 Total Uldist talitlust ja selle kasutusjuhendi sisu.

Ettenahtud patsiendid
Igas vanuses inimesed, kes kannatavad hingamisteede haiguste kaes ja
vajavad ravimite sissehingamist vdi ninaddne ja neelu loputamist.

Keskkond
Toode on mdeldud kasutamiseks kodustes tingimustes.

Seadme kasutuskestus

Seadme kasutuskestused on jargnevad eeldusel, et toodet kasutatakse
selleks, et nebuliseerida 3 korda paevas 10 minuti valtel toatemperatuuril
(23 °C).

Kompressor (p&hiseade) 5 aastat
Ohuvoolik 1 aasta
Nebulisaator 1 aasta
Huulik 1 aasta
Lapse naomask 1 aasta
Taiskasvanu naomask 1 aasta
Adapter 1 aasta
Ninaloputusvahend 1 aasta
Onhufilter 70 kasutuskorda

Seadme kasutuskestus voib kasutuskeskkonnast olenevalt erineda.
Seadme sagedane kasutamine voib selle kasutuskestust lihendada.

Tundke oma nebulisaatorit

Kompressor (pbhiseade)

Tagantvaade

Ohuvooliky  Teiteldliti

pistmik
Ohufiltri kate
(sisaldab &hufiltrit)

Toitejuhe

Nebulisaatori
hoidik

Voolupistik Ventilatsiooniavad
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Mahuti
(Max 15 ml)

Soérmeava

Alumine osa

Kuidas nebulisaator tootab

Labi ravimikanali Ules pumbatav ravim
segatakse kompressori pumba genereeritud
surudhuga.

Ravimiga segatud surudhk muudetakse
vaikesteks osakesteks ja pihustatakse, kui
need puutuvad kokku aurusti peal asuva
plaadiga.

Dosaator

Surudhk

Kuidas ninaloputusvahend t66tab

\\
Aerosool

Labi kanali Gles pumbatav lahus segatakse
kompressori pumba genereeritud suruéhuga.
Lahusega segunenud surudhk muudetakse
vaikesteks osadeks, mis sobivad ninaddne ja
neelu loputamiseks.

Lahendus Lahendus

Surudhk

Olulised ohutusjuhised (lugege enne kasutamist)

A Hoiatus!

1. Kasutage seadet nebulisaatorina ainult ravieesmargil. Mis tahes muu
kasutusviis on vaar ja voib olla ohtlik. Tootja ei vastuta vaarkasutamise
eest.

Arge kasutage anesteesia- voi hingamisaparaadi osana.

Parast kasutamist ja enne puhastamist Ghendage voolupistik alati lahti.

Arge katke kasutamise ajal ventilatsiooniavasid kinni. Selle juhise

eiramisel voib kompressor kuumeneda ja selle puudutamisel esineb

pbletusoht. .

5. Kompressor ja toitepistik ei ole veekindlad. Arge laske veel ega muudel
vedelikel nende peale sattuda. Kui nii peaks juhtuma, eemaldage seade
kohe vooluvérgust ja kuivatage vedelik ara.

6. Arge puldke seadet parandada. Vt jaotist Veaotsing.

7. Hoidke seadet imikutele ja lastele kattesaamatus kohas. Seade sisaldab
vaikesi osi, mida on véimalik alla neelata.

8. Tagage pidev jarelevalve, kui seda seadet kasutavad lapsed voi piiratud
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vbimetega inimesed voi kui seda kasutatakse neil voi nende lahedal.
. Jargige arstilt voi hingamisteede spetsialistilt saadud suuniseid ravimi
tllbi, annuse ja raviskeemi kohta.

10. Seda toodet ei tohi kasutada patsientidel, kes ei ole teadvusel voi ei
hinga spontaanselt.

11. Uhendage 6huvoolik parast ravikorda nebulisaatori ja kompressori
kiljest lahti.

12. Toitejuhe ja huvoolik véivad oma pikkuse téttu kujutada ldmbumisohtu.

13. Kasutage kompressorit kohas, kus voolupistik on ravi ajal hdlpsasti
ligipaasetav.

14. Kui teil tekib kasutamise ajal allergiline reaktsioon véi on muid
probleeme, I6petage kohe seadme kasutamine ja pidage ndu arsti voi
hingamisteede spetsialistiga.

15.Veenduge, et seadme kasutamise ajal ei ole 30 cm raadiuses
mobiiltelefone ega muid elektromagnetvalja tekitavaid elektriseadmeid.
Need voivad pdhjustada seadme toimivuse halvenemist.

16. Arge kasutage ninaloputusvahendit muudel eesmarkidel kui selle
sihtotstarbel — nina niisutamise seadmena.

17.Ninapesur, pihustikomplekt ja selle lisatarvikud on méeldud
kasutamiseks thel patsiendil. Arge kasutage mitmel patsiendil; kasutage
iga patsiendi puhul uusi lisatarvikuid.

18. Puhastage osi parast igat kasutust ja tavakasutuse ajal desinfitseerige
neid kord nédalas.

Kuidas kasutada

1. Veenduge, et toitellliti oleks asendis Valjas (O) ning
et toitepistik on toitevorgust lahti thendatud.

2. Eemaldage inhalaatori Glaosa ravimimahuti kiljest.
1) Poodrake inhalaatori Glaosa vastupéaeva.
2) Tostke inhalaatori Glaosa ravimimahuitilt.

3. Kontrollige, kas aurustuspea on ravimimahutis.

4. Lisage 0ige kogus valjakirjutatud ravimit
ravimimahutisse.

5. Pange inhalaatori Glaosa tagasi ravimimahutile.
1) Asetage inhalaatori Glaosa ravimimahutile.
2) Poorake inhalaatori Gilaosa paripaeva.

6. Kinnitage adapter ja ndomask
voi huulik kindlalt nebulisaatori
kilge.

7. Uhendage &huvoolik. Pé6rake
ohuvooliku pistikut veidi ja likake see korralikult
ohuvooliku pistmikusse.

8. Hoidke nebulisaatorit nii,

nagu on paremal naidatud. N
Jargige arstilt voi

hingamisteede spetsialistilt X X
saadud suuniseid. A\ A\

A Ettevaatust!
Arge kallutage nebulisaatorit Uheski suunas lle 30 kraadi. Ravim vdib voolata suhu voi
on nebuliseerimine ebaefektiivne.

9. Uhendage voolupistik vooluvérku.
Markus: Arge pange seadet kohta, kus selle toitejuhtme lahtiihendamine
on raskendatud.

10. Keerake toitellliti sisselulitatud (1) asendisse. Kompressori kaivitumisel
algab nebuliseerimine ja tekitatakse aerosooli. Hingake ravimit
ettevaatlikult sisse. Hingake labi nebulisaatorikomplekti valja.

11. Kui manustamine on |6petatud, lllitage toide valja ja eemaldage
kompressor vooluvdrgust. Kerige toitejuhe Ules ja hoidke seda seadme
taga olevas pesas.

Ninaloputusvahendi ettevalmistamine
1. Ninaloputusvahendisse lahuse lisamiseks tdstke otsak
mabhutist valja, nagu on kujutatud.
Eemaldage otsak nii, et Glemine osa on kinnitatud. ﬁ

@
2. Valage lahus mahutisse (max 15 ml). ﬁ ﬁ

3. Sulgege ninaloputusvahend, pannes
otsaku tagasi.

4. Uhendage uks 6huvooliku ots
ninaloputusvahendiga ja teine
kompressoriga. Ravi alustamiseks
lUlitage kompressor sisse.

Ninaloputusvahendi kasutamine

Alustage ravi ninaloputusvahendiga, asetades oma
s6rme ninaloputusvahendi ava peale. Vabastage sérm
enne sissehingamist / sissehingamise ajal. Hoidke
protseduuri ajal ninasdoret, millele ninaloputusvahend
ei ole kinnitatud, Uhe sérmega kinni.

Lastel voi piiratud vdimega patsientidel kasutage
vaheldumisi mélemal ninasdérmel, vahetades iga
10—-20 sekundi jarel. Hoidke taskuratt kaeparast,
et kuivatada ninasd6rmeid, kui lima voolab ule
ninaloputusvahendi tlemise osa.

Kui aur hakkab ninaloputusvahendist kaduma, on

ravi 1abi. Eemaldage péarast kasutamist mahutisse ja
otsakusse jaanud lahus, votke ninaloputusvahend lahti
jaotises ,Seadme osad” naidatud 3 osaks ja puhastage
osad alltoodud juhiste kohaselt.

Mirkus: ARGE KUNAGI HINGAKE SISSE HORISONTAALSES ASENDIS
OLLES. ARGE KUNAGI KALLUTAGE NINALOPUTUSVAHENDIT ULE 60°.

Puhastamine ja desinfitseerimine

Enne nebulisaatori osade puhastamist ja desinfitseerimist peske hoolikalt
kaed. Ravimijadkide eemaldamiseks puhastage osi parast igat kasutust. Nii
valdite ebaefektiivset nebuliseerimist ja vahendate infektsiooniohtu.

e Nebulisaatori, ninaloputusvahendi, ndomaskide*, huuliku ja adapteri
puhastamine

Votke nebulisaator ja ninaloputusvahend taielikult osadeks. Peske neid

neutraalse puhastusvahendiga soojas vees. Loputage neid pdhjalikult puhta

sooja kraaniveega, raputage ornalt ara uleliigne vesi ja laske puhtas kohas

6hu kées kuivada.

e Kompressori ja 6huvooliku puhastamine

Kdigepealt vaadake, kas toitepistik on seinapistikupesast eemaldatud. PUhki-
ge puhtaks vees voi drnatoimelises neutraalses puhastusvahendis niisutatud
pehme lapiga.

e Nebulisaatori, ninaloputusvahendi, naomaskide*, huuliku ja adapteri
desinfitseerimine
Desinfitseerige alati osi enne toote esmakordset kasutamist ja parast seda,
kui toodet pole pikemat aega kasutatud. Desinfitseerige osi Uks kord nadalas.
Osad peaksid vastu pidama umbes 50 desinfitseerimiskorrale. Nebulisaatorit,
ninaloputusvahendit, ndomaske*, huulikut ja adapterit saab desinfitseerida
keemiliste desinfektsioonivahenditega nagu etanool, naatriumhupoklorit (Mil-
ton), kvaternaarne ammoonium (Osvan), kloorheksidiin (Hibitane) ja amfo-
teersed pindaktiivsed ained (Tego), jargides toote juhiseid ja loputades puhta
sooja veega. Jatke 6hu katte kuivama.
Markus: Arge kunagi kasutage puhastamisel benseeni, vedeldit ega tuleoht-
likke kemikaale.
*Mittelateksist elastiksidemeid ei tohi desinfitseerida. Eemaldage
need naomaskide desinfitseerimise ajaks.

o Keetmine Pihustikomplekti, ninapesurit, huulikut ja adapterit saab samu-
ti desinfitseerida, kui neid keeta vahemalt 5 minutit suures koguses vees.
Parast keetmist votke osad ettevaatlikult valja, raputage liigne vesi maha ja
laske neil puhtas keskkonnas dhu kées kuivada.

Markus: Arge keetke ndomaski ega 6huvoolikut.

Ohufiltri asendamine

Kui éhufiltri varv on muutunud voi on seda kasutatud Ule
70 korra, asendage see uuega. Filtrite ostmiseks vt 16iku
"Muud valikulised/asendatavad tarvikud".

Eemaldage ohufiltri kate, kasutades lapikut kruvikeerajat,
nagu on naidatud joonisel; eemaldage filter ja paigalda-
ge uus.

Asetage ohufiltri kate tagasi omale kohale.

Mirkus: Arge peske ega puhastage 8hufiltrit. Kui 8hufilter
saab marjaks, asendage see. Niisked 6hufiltrid
vbivad pdhjustada ummistusi.




Veaotsing

Kui kasutamise ajal iimneb mdni alljargnev probleem, tuleb kdigepealt
veenduda, et 30 cm raadiuses ei ole Uhtegi teist elektriseadet. Kui probleem
pusib, vaadake allolevaid lahendusi.

Seade ei liilitu sisse
» Veenduge, et toitepistik on korralikult pistikupesas.
» Veenduge, et toitellliti on sissellilitatud asendis (1).

Seade liilitub sisse, kuid ei nebuliseeri

» Veenduge, et aurustuspea on nebulisaatorisse kinnitatud, voi kui kasutate
ninaloputusvahendit, siis veenduge, et see on korralikult kokku pandud.

» Veenduge, et 6huvoolik ei ole kokku pigistatud ega keerdus.

« Kontrollige, et 6hufilter pole ummistunud ega must. Vajaduse korral
vahetage valja.

» Veenduge, et nebulisaatorisse on lisatud piisavas koguses ravimit.

Seade I6petab keset kasutamist t66tamise

» Termokatkesti on seadme Uhel alljargnevatest pohjustest valja lulitanud:
- seade t6o6tas keskkonnas, kus temperatuur oli tle 40 °C;
- ventilatsiooniavad olid kaetud.

Arge puudke seadet parandada. Arge avage ega/voi tehke seadet timber.
Kasutaja ei tohi ihtegi seadme osa hooldada. Tagastage seade volitatud
OMRONI jaemuugipunkti v6i muugiesindajale.

Koigist selle seadmega seotud rasketest juhtumitest teatage tootjale ja
asukohaliikmesriigi padevale asutusele.

Tehnilised andmed

Aerosoolravi varustus
Kompressor-nebulisaator

C102 Total (NE-C102-E)
X102 Total (NE-C102-EO)

230V, ~50 Hz, (kaitse: T1.6AL250V)
150 VA (75 W)

Pidevkasutus

+5 °C kuni +40 °C / 15% kuni 85% RH /

Toote kategooria:
Toote kirjeldus:

Mudel (kood): [ # ]

Nimivool:
Tarbitav vdimsus:
Kasutusreziim:

Temperatuur/niiskus/6hurdhk
kasutamisel: 700 kuni 1060 hPa

Temperatuur/niiskus/6hurdhk  -20 °C kuni +60 °C / 5% kuni 95% RH /
hoiundamisel ja transportimisel: 500 kuni 1060 hPa

Kaal: Ligikaudu 1,1 kg (ainult kompressor)
M&bdtmed: Ligikaudu 145 (B) x 124 (H) x 222 (S) mm
Klassifikatsioonid: BF-tlupi (rakendatav osa): huulik,
naomaskid ja nina adapter

IP21 (sissepaasukaitse)

Kompressor, nebulisaator,
ninaloputusvahend, éhuvoolik (PVC,

100 cm), huulik, adapter, téiskasvanu
naomask (PVC), lapse ndomask (PVC),

Pakendi sisu:

kasutusjuhend
= |l klassi ° = BF-tulpi IP21 = Sissepaa- o = Toide véljas
varustus . rakendatav sukaitse
osa
@ = Seeria- = Lugege “~~ = Vahelduv- | = Toide sees
number kasutusju- vool
hendit
= Meditsii- = Lugege = Valmista- = Seadme
niseade [:E] kasutusju- &, miskuu- kordumatu
hendit paev identifitsee-
rimistunnus

Uldmaérkused:

IP-klassifikatsioon on kaitse maar, mida pakuvad korpused vastavalt standardile
IEC 60529. Kompressor on kaitstud vahemalt 12 mm labimddduga tahkete
voorkehade (naiteks sdrme) eest ja tavakasutusel probleeme tekitada voivate
vertikaalselt langevate veetilkade eest.

Tootja jatab endale diguse muuta tehnilisi naitajaid iima eelneva etteteatamiseta.
Seade ei pruugi to6tada, kui temperatuur ja pingenaitajad erinevad
spetsifikatsioonides maaratletutest.

See seade (kompressor, pihustikomplekt, huvoolik, adapter, huulik, ninaotsak,
taiskasvanu ja lapse mask) vastab Euroopa standardi EN ISO 27427:2023
Anesteesia- ja hingamisvarustus — Pihustisiisteemid ja osad nduetele.

Pihusti toimimine voib muutuda selliste ravimitega nagu suspensioonid vdi kdrge
viskoossusega lahused. Tapsemaid andmeid leiate miligiesindaja teabelehelt.
Osakeste suuruse jaotuvus ja aerosoolivaljund vdivad varieeruda olenevalt
toote, ravimi ja keskkonnaolude (nagu temperatuur, niiskus ja atmosfaarirdhk)
kombinatsioonist.

Pihusti jdudlus pdhineb testimisel, milles kasutati tdiskasvanu ventilatoorseid
mustreid, mis erinevad téenaoliselt pediaatrilise voi vaikelaste populatsiooni
mustritest.

.

Nebulisaator

Ravimivedeliku tulp:
Oiged ravimikogused:
Heli: muratase (1 m kaugusel):

Pihustamise maar (vastavalt kaalu
vahenemisele):

Aerosooli valjastamise maar**: umbes 0,07 ml/min
1 minuti jooksul valjastatud taitemahu umbes 2,3%

lahus, suspensioon

2 ml miinimum — 12 ml maksimum
umbes 57dB

umbes 0,35 ml/min (NaCl 0,9%)

protsent**:

Aerosooli valjastamine**: umbes 0,38 ml
Jaakmaht**: umbes 1,0 ml
Osakeste suurus (MMAD)**: umbes 3,5 um
GSD**: umbes 2,6

Hingatav fraktsioon < 5 pm**: umbes 64%
Aerosooli fraktsioon < 2 pm**: umbes 28%
Aerosooli fraktsioon 2 pym kuni 5 yum**: umbes 36%
Aerosooli fraktsioon > 5 pm**: umbes 36%

MMAD = keskmine aerodiinaamiline massidiameeter
GSD = geomeetriline standardhalve
**3 ml, 0,1% salbutamooli 0,9% NaCl lahuses.

Kaskaadi l66kkeha osakese suuruse mddtmiste tulemus
Kumulatiivne alam&ddulise salbutamooli osakeste massi %

100 —

] i

60

Keskmine

Kumulatiivne alamdédulisuse %
e

Individuaalne

20

0,10 1,00 10,00 100,00
Osakese suurus Dp (um)

Markused:

» Téoparameetrid vdivad erinevate ravimite (nditeks suspensioonide voi kdrge
viskoossusega ravimite) korral varieeruda. Tapsemaid andmeid leiate mutgiesindaja
teabelehelt

* Nebuliseerimiskiirust mdddeti 0,9% soolalahusega temperatuuril 23 °C, kasutades
3 ml ravimit. See vdib olenevalt ravimist ja keskkonnaoludest varieeruda.

Ninaloputusvahend:
Sobiv lahus
Kogused:

Osakese suurus:

Nebuliseerimiskiirus
(kaalukaotuse jargi):

Minimaalselt 3 ml — maksimaalselt 15 ml
90% osakestest > 10 pm

Ule 5 ml/min (NaCl 0,9%)

Garantii

Taname, et ostsite OMRONI toote. Kaesolev toode on valmistatud vaga
hoolikalt ja selle tootmisel on kasutatud ainult vaga kvaliteetseid materjale.
Toode on loodud teie kdikide vajaduste rahuldamiseks eeldusel, et kasutate
toodet digesti ja hooldate nii, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis.
OMRON annab sellele tootele 3-aastase garantii alates ostukuupaevast.
OMRON garanteerib selle toote dige ehituse, valmistamise ja materjalid.
Garantiiperioodi jooksul parandab v6i asendab OMRON toote mistahes
vigased osad ilma t06jou voi osadega kaasneva kuluta.
Garantii ei kata alljargnevat:
. transpordikulud ja -riskid;
. volitamata isikute tehtud remondist tingitud paranduskulud ja/véi defektid;
. perioodilised llevaatused ja hooldus;
. valikuliste osade v6i muude tarvikute rikked voi kulumine, kui vastavat
garantiid pole selgesoénaliselt eespool antud (vélja arvatud pohiseade);
. ndude tagasilikkamisest tulenevad kulud (nende eest tuleb tasuda);
mis tahes kahjustused, muu hulgas isikukahju, mis on tekkinud juhuslikult
voi tingitud vaarkasutusest.
Kui tekib vajadus garantiiteenuste jarele, péérduge edasimidja poole, kellelt
toote ostsite, voi OMRON:i volitatud maaletooja poole. Aadressi leiate toote
pakendilt / teabematerjalist voi saate spetsialiseerunud jaemuujalt.
Kui teil on raskusi OMRON:i klienditeeninduse leidmisega, votke teabe
saamiseks meiega Uhendust.

[eNo N o]

baaX 0]

Garantii alla kuuluv remont vdi asendamine ei pikenda ega uuenda
garantiiperioodi.

Garantii on tagatud Uksnes siis, kui kogu toode on tagastatud koos jaemuduja
poolt tarbijale valjastatud originaalarve/kassatSekiga. OMRON jatab endale
oiguse keelduda garantiiteenustest juhul, kui on antud ebaselget teavet.

Valikulised meditsiinilised lisatarvikud

Toote kirjeldus Mudel

Nebulisaatori tarvikute komplekt
(sisu: nebulisaator, adapter, huulik, ninaotsak,

taiskasvanu ndomask (PVC), lapse ndomask NEB-ASKIT-11
(PVC), dhuvoolik, dhufilter)
Ninaloputusvahend NEB6014

Muud valikulised/asendatavad tarvikud

Toote kirjeldus Mudel

Onufiltri komplekt (sisu: 3 tiikki) 3AC408

Oluline teave elektromagnetilise lihilduvuse (EMC) kohta

Ettevotte 3A HEALTHCARE S.r.l. toodetud seade tootekoodiga NE-C102-E
on kooskdlas elektromagnetilise thilduvuse (electromagnetic compatibility,
EMC) standardiga EN 60601-1-2:2015/A1:2021. EMC standardi kohane
lisadokumentatsioon on saadaval OMRON HEALTHCARE EUROPE’|
veebilehelt, mille aadress on toodud selles juhendis, ja veebilehelt
www.omron-healthcare.com. Vaadake veebilehelt EMC teavet tootekoodiga
NE-C102-E toote kohta.

KASUTUSEST KORVALDAMINE (Dir. 2012/19/EL elektri- ja
elektroonikaseadmete jaitmete kohta)

Seda toodet ei tohi kaidelda koos tavaliste olmejaatmetega, vaid see
tuleb viia kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

WEEE Taiendavat teavet saate kohalikust omavalitsusest, jaatmete
korvaldamise teenust pakkuvatest punktidest voi teile toote miinud
jaemuujalt.

Tootja 3A HEALTH CARE S.r.l.

Via Marziale Cerutti, 90F/G
M 25017 Lonato del Garda (BS)
Itaalia
Turustaja OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
<) Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, HOLLAND
%‘g www.omron-healthcare.com
Tiitarettevétjad | Importija Uhendkuningriigis ja vastutav isik Uhendkuningriigis

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Valmistatud Itaalias




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PageLayout /SinglePage
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


