Kompresszoros inhalator

C102 Total (NE-C102-E)
X102 Total (NE-C102-EO)
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Hasznalati utmutato

ALl for Healthcare IM-NE-C102-E-HU-01-05/2025

Kiallitas datuma: 2025-05-20

Alkalmazasi teriilet

Orvosi felhasznalas

Ez a termék légz6szervi rendellenességek kezeléséhez sziikséges
gyogyszerek belélegzéséhez készult. Az orrzuhany egy orréblité rendszer,
amely az orr és a garat Urregeinek 6blitésére szolgal. A kompresszor tébb
paciens kezelésére is hasznalhaté, mig az orrzuhanyt, az inhalatorszettet
és annak tartozékait csak egyetlen paciens hasznalhatja.

Rendeltetésszeri hasznalé
» Megfelel6 képzettséggel rendelkez6 egészségligyi szakember, példaul
orvos, apold és terapeuta vagy egészségugyi dolgozg, illetve maga a

beteg a hasznalati utmutaté utasitasait vagy egy egészségligyi szakember

tanacsait kdvetve.
» Afelhasznalonak képesnek kell lennie a C102 Total / X102 Total

mikodtetésének és a jelen hasznalati utmutato tartalmanak megértésére.

Javasolt paciensek

Kortol fuggetlendl légzési rendellenességtdl szenvedd és gyogyszerek
inhalaciojat igényld személyek, vagy olyan paciensek, akik orr- és
garaturegeik Oblitésére szorulnak.

Koérnyezet
Ez a termék altalanos, otthoni hasznalatra késziilt.

Hasznalhatésag idétartama

Az alabbi hasznalhatésagi idétartamokat tudjuk megadni az orvossag napi
haromszori, egyenként 10 perces inhalalasa mellett szobahémérsékleten
(23°C).

Kompresszor (F6 egység) 5év
Légz6esé 1év
Inhalator 1év
Szajrész 1év
Gyermekmaszk 1év
Felnétt maszk 1év
Adapter 1év
Orrzuhany 1év
Levegdsziird 70 hasznalat

A hasznalhatésag id6tartama fligg a hasznalat kérilményeitdl.
Atermék gyakori hasznalata lerdviditheti a hasznalhatdsagi idétartamot.

A késziilék részei, tartozékai

Hatulnézet

Kompresszor (féegység)
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Hasznalati utmutaté
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Tartaly
(Maximum 15 ml)
Ujjnyilas

Also rész

Az inhalator miikodése

A gyogyszercsatornaba pumpalt gyogyszer Eloszto gat
elvegyll a kompresszor altal generalt

sUritett levegével. {
A sUritett levegébe adagolt gyogyszer

az elosztd gaton atjutva a porlasztéfej
segitségével apro részecskékké, aeroszolla
atalakitva kerdl befuvasra.

Aeroszol

Sritett leveg6

Az orrzuhany miikédése

/" Aeroszol

A csatornaba pumpalt oldat elvegyil a Aeroszol

kompresszor altal generalt sUritett levegével.
A sUritett leveg&vel kevert oldat finom
részecskékké valva képes az orr és a garat
Uregeinek hatékony nedvesitésére/dblitésére.

Megoldas

Sritett leveg6

Fontos biztonsagi utasitasok (olvassa el a hasznalat el6tt)

A Figyelmeztetés:

1. Az inhalatort csak terapias célokra hasznalja. Barmely mas célu
hasznalat helytelen és veszélyes. A gyarté nem felelés a helytelen
hasznalatbdl eredd problémakért és karokeért.

Ne hasznalja a készlléket érzéstelenitésre vagy lélegeztetésre.

Hasznalat utan és tisztitas el6tt mindig hizza ki a halézati csatlakozot.

Hasznalat k6zben ne takarja le a szell6z6nyilasokat. A kompresszor

felmelegedhet és fennall a veszélye annak, hogy hozzaérve égési

sérulést szenvedhet.

5. Akompresszor és a haldézati csatlakoz6 nem vizalld. Vigyazzon, hogy
ezekre ne cseppenjen viz vagy egyéb folyadék. Ha folyadék kerdl
ezekre a részekre, azonnal huzza ki a halézati csatlakozot és tordlje le
a folyadékot.

6. Ne prébalja megjavitani a készuléket. Lasd a Hibaelharitas ciml
fejezetet.

7. Akésziléket tartsa csecsemdktdl és gyermekektdl elzart helyen. A
készUlék egyes apro részeit a gyermekek lenyelhetik.

8. Forditson kulonés figyelmet a keszulék mikddtetésére akkor, ha
gyermekek vagy fogyatékkal rendelkezd személyek hasznaljak, illetve
ha a készulék hasznélata az 6 kdzellkben térténik.

9. Akésziilékhez hasznalatos gyogyszerek tipusaval, dézisaval és minden
egyeéb részletével kapcsolatban kezel6orvosanak vagy szakorvosanak
utasitasait kbvesse.

10. Eszméletlen vagy nem spontan Iégzési betegeknél a készilék nem
hasznalhaté.

11. Miutan végzett a kezeléssel, csatlakoztassa le a leveg6csdvet az
inhalatorkészlettrél és a kompresszorrol.

12. A hosszusaguk miatt a halézati kabel és a levegbcsd potencialis
fulladasveszélyt jelenthet.

13. A kompresszort mindig olyan helyen hasznalja, ahol a halézati
csatlakozo a kezelés soran konnyedén elérhet6.

14.Ha barmilyen allergias reakciét vagy egyéb nehézséget észlel a
hasznalat soran, azonnal hagyja abba a készllék hasznalatat és
beszéljen orvosaval vagy tliidogydgyasz szakorvosaval.

15. A készulék hasznalata kdzben Ugyeljen arra, hogy 30 cm-es tavolsagon
beliil ne legyen mobiltelefon vagy elektromagneses mezét kibocsato
mas elektromos eszkdz. Ez a késziilék teljesitményének romlasahoz
vezethet.

16. Az orrzuhanyt kizarélag a készlilék rendeltetésének és a leirt
alkalmazasi terlleteknek megfelel6en hasznalja.

17. Az orrzuhanyt, az inhalatorszettet és annak alkatrészeit csak egy
paciens haszndlja. Ne hasznalja egyszerre tobb paciens; Minden
paciens a sajat tartozékait hasznalja.

18. Minden hasznalat utan tisztitsa meg az alkatrészeket, és normal
hasznalat esetén heti egyszer fertétlenitse azokat.
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A hasznalat médja

1. Gy6z6djon meg arrol, hogy a bekapcsolégomb ki (O)
allasban van, és ellendrizze, hogy a halozati
csatlakozo ki legyen huzva a fali aljzatbdl.
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2. Tavolitsa el az inhalacios tetét a

gyogyszertartalyrol.
1) Forgassa el az inhalacios tetét az éramutato
jarasaval ellenkezd iranyban. -
2) Emelje le az inhalécids tetét a N
gyogyszertartalyrol. N
3. Ellendrizze, hogy a porlasztéfej a gyogyszertartaly °
belsejében van-e. l

4. A megfelel6 mennyiségi el6irt gydgyszert adagolja a
gyégyszertartalyba. (2]
5. Tegye vissza az inhalaciods tet6t a gyoégyszertartalyra.

1) Tegye ra az inhalacios tet6t a gydgyszertartalyra.
2) Forgassa el az inhalacids tetét az dramutato jarasaval megegyezd

irdnyban, [E) >

7. Csatlakoztassa a légz6csovet. Finoman forditsa el a %

6. Csatlakoztassa szorosan
az adaptert és a maszkot
vagy szajcsutorat az
inhalatorkészlethez.

1égz8csd csatlakozojat, és egy erételjes mozdulattal
nyomja be a légz&csé csatlakozoba.

8. Tartsa az inhalatorkészletet a

jobb oldali képen lathaté maodon. N
Kdvesse orvosa vagy
szakorvosa utasitasait. { % \ X X

A Vigyazat:
Ne déntse az inhalatort 30 fokos szégnél nagyobb mértékben egyik iranyba sem. Az
orvossag befolyhat a szajba vagy romolhat az inhalator hatasfoka.

9. Csatlakoztassa a haldzati csatlakozot egy fali aljzatba.
Megjegyzés: Ne tegye a késziiléket olyan helyre, ahol nem tudja
kénnyen kihuzni a halozati kabelt a konnektorbal.

10. Allitsa a bekapcsolé gombot BE (1) allasba. Ahogy a kompresszor elindul,
az aeroszol folyamatosan keletkezik, kezd6édhet az inhalalas. Lélegezze
be a gydgyszert. Az inhalatoron keresztul |élegezzen ki.

11. Akezelés végén kapcsolja ki a készlléket, és huzza ki a kompresszort
az elektromos csatlakozoaljzatbdl. Tekerje fel a halézati kabelt és tegye
annak a készilék hatuljan talalhaté tartéjaba.

Az orrzuhany el6készitése
1. Ha oldatot szeretne dnteni az orrzuhany tartalyaba,
akkor az abran lathatdo médon emelje ki a porlasztofejet
a tartalybal. ﬁ

@
Tavolitsa el a porlasztéfejet a felsd résszel egyiitt. ﬁ ﬁ
2. Ontse be az oldatot a tartalyba (maximum 15 mi-t).

3. A porlasztofej visszahelyezésével
zarja be az orrzuhanyt.

4. Csatlakoztassa a 1égz6csé egyik végét
az orrzuhanyhoz és a masik vegét a
kompresszorhoz.

Kapcsolja be a kompresszort a kezelés
megkezdéséhez.

Az orrzuhany miikodése

A hasznalathoz helyezze ujjat az orrzuhanyon lévé
nyilas folé, és kezdje meg a kezelést. Kilégzés
elétt/kozben engedje el. A kezelés kdzben fogja be azt
az orrlyukat, amelyben nem hasznalja az orrzuhanyt.

Gyermekek vagy fogyatékkal él6 paciensek esetén
felvaltva alkalmazza az eszkdzt a két orrlyukban,

10-20 masodpercenként valtva. Tartson egy zsebkend6t
kéznél, hogy az esetlegesen tulcsordulé folyadékot
letorélhesse orrardl az orrzuhany hasznalatakor.

Ha a para kezd eltlinni az orrzuhanyrol, akkor a kezelés
véget ért. A hasznalat utan 6ntsén ki minden maradék
oldatot a porlasztéfejbdl és a tartalybdl egyarant,
szerelje szét az orrzuhanyt 3 részre az ,Ismerje meg
készllékét” ciml fejezetben jeldlt médon, majd tisztitsa
meg az egyes részeket az lenti utasitasok alapjan.

Megjegyzés: VIZSZINTESEN FEKVO HELYZETBEN SOHA NE
VEGEZZEN INHALACIOT. AZ ORRZUHANYT SOHA NE DONTSE MEG
60°-NAL JOBBAN.

Tisztitas és fertotlenités

Az inhalator részeinek tisztitasa és fert6tlenitése el6tt mindig korultekintéen
mosson kezet. Tisztitsa meg az alkatrészeket minden egyes hasznélat utan,
hogy eltavolitsa a gyégyszer-maradvanyokat. Igy elejét veheti a nem haté-
kony porlasztasnak és csokkentheti a fert6zés kockazatat.

e Az inhalatorkészlet, orrzuhany, maszkok*, szajcsutora és az adapter
tisztitasa:

Szerelje teljesen szét az inhalatorkészletet és az orrzuhanyt. Mossa le az

eszkozoket meleg vizben enyhe, semleges tisztitdszerrel. Oblitse le alaposan

tiszta, forré csapvizzel, 6vatosan megutogetve tavolitsa el roluk a felesleges

vizet, és hagyja, hogy egy tiszta helyen, a levegén megszaradjanak.

e A kompresszor és a levegdcso tisztitasa:

ElSszdr ellenérizze, hogy a haldzati kabel ki van-e huzva a fali aljzatbdl.
Torolje tisztara egy puha, vizzel vagy enyhe, semleges tisztitészerrel atitatott
ruhaval.

e Az inhalatorkészlet, orrzuhany, maszkok*, szajcsutora és az adapter
fertotlenitése:
Mindig fertétlenitse az alkatrészeket a termék els6é hasznalata el6tt, valamint
ha hosszu id6 eltelte utan Gjra hasznalja. Az alkatrészek heti egyszer fertét-
lenitse. Az alkatrészek élettartama varhatoan kb. 50 fert6tlenitési ciklus. Ha
egy alkatrész nagyon beszennyez8dott, akkor cserélje ki. Az inhalatorkészlet,
az orrzuhany, a maszkok®, a szajcsutora és az adapter kémiai fertétlenitd
anyagokkal, példaul etanollal, natrium-hipoklorittal (Milton), kvaterner ammao-
niummal (Osvan), klorhexidinnel (Hibitane) és amfoter fellletaktiv anyaggal
(Tego) fertétlenithetd, kdvetve a termék hasznalati utmutatéjat és tiszta
meleg vizzel ledblitve az adott részt a fertétlenités utan. Hagyja a levegén
megszaradni.
Megjegyzés: A készuléket ne tisztitsa benzollal, higitéval vagy egyéb gyu-
Iékony vegyszerrel.
*A (nem latex) elasztikus szalagok nem fertétlenitheték.
Tavolitsa el ezeket a maszkok fert6tlenitésekor.

o Kifézés: Az inhalatorszett, az orrzuhany, a szajcsutora és az adapter nagy
mennyiségl vizben torténd, legalabb 5 percig tarto kifézéssel is fert6tlenithe-
t6. Miutan kifézte az alkatrészeket, 6vatosan vegye ki a vizbél valamennyit,
razza le roluk a vizet, majd tiszta, pormentes kérnyezetben szaritsa meg
Oket.

Megjegyzés: A maszkot és a levegécsovet ne f6zze ki.

A leveg0sziir6 cseréje:

Ha a leveg6sziirének megvaltozott a szine, vagy tébb
mint 70 alkalommal volt hasznalatban, akkor cserélje ki.
Sz(rék vasarlasahoz lasd a , Tovabbi opcionalis/csereal-
katrészek” bekezdést.

Tavolitsa el a levegdszird fedelét egy lapos fejl csa-
varhuzét hasznalva az abran mutatott médon; tavolitsa
el a szlirét és helyezze be az yjat.

Tegye a helyére a levegdszird fedelét.

Megjegyzés: Ne mossa vagy tisztitsa a leveg6sz(irét. Ha
a leveg6sziird vizes lesz, cserélje ki. A nedves leveg6sziiré
eltomdédést okozhat.




Hibaelharitas

Ha hasznalat kézben az alabb felsorolt problémak barmelyike fordul eld,
ellenérizze, hogy nincs-e mas elektromos eszk6z 30 cm-nél kozelebb a
készllékhez. Ha a probléma tovabbra is fennall, akkor tanulmanyozza az
alabbiakat.

A készlilék nem kapcsol be

* Ellenérizze, hogy a haldzati csatlakozé megfeleléen be van-e dugva a fali
aljzatba.

* Ellenérizze, hogy a bekapcsolé gomb (1) allapotban legyen.

A készlilek bekapcsol, de az inhalator nem miikddik

* Ellenérizze, hogy a porlasztofej az inhalatorkészletben van-e, vagy ha az
orrzuhanyt hasznalja, akkor ellenérizze, hogy az orrzuhanyt megfeleléen
szerelte-e Ossze.

* Ellenérizze, hogy a leveg6csé nincs-e 6sszenyomva vagy megtorve.

* Ellendrizze, hogy a levegdsziiré nincs-e eltakarva vagy eltdmdédve. Sziikség
esetén cserélje.

* Ellenérizze, hogy elegend6 mennyiségl gyégyszert rakott-e az
inhalatorkészletbe.

A késziilék miikédés kbzben hirtelen leéll

» A héérzékel lekapcsolta a késziiléket az alabbi okok egyike miatt:
- 40°C-nal magasabb koérnyezeti hémérsékletben hasznalta a készuléket;
- a szell6zdnyilasok el voltak takarva.

Ne prébalja megjavitani a késziiléket. Ne nyissa ki és/vagy ne médositsa a
készlléket. A keszulék egyetlen alkatrésze sem javithato a felhasznal6 altal.
Vigye vissza a késziléket egy hivatalos OMRON viszonteladéhoz vagy a
markaképviselethez.

Keérjuk, jelentse a gyarténak és a lakhelye alapjan illetékes tagallam
hatésagainak az 6sszes olyan sulyos balesetet, amely az eszkdzzel
kapcsolatban el6fordult.

Miiszaki adatok

Termékkategoria:
A termék adatai:

Modell (kod): [ # ]

Besorolas:
Aramfelvétel:

Aeroszolterapias berendezés

Kompresszoros inhalator

C102 Total (NE-C102-E)

X102 Total (NE-C102-EQ)

230 V ~50 Hz, (biztositék: T 1,6 AL 250 V)

150 VA (75 W)

Hasznalati mod: Folyamatos hasznalat

Mikodési hdmérséklet/  +5°C és +40°C kozott /

Paratartalom/Légnyomas: 15% és 85% relativ paratartalom koézott /

700 és 1060 hPa nyomas kozott

Tarolasi és szallitasi -20°C és +60°C kozott /

hémérséklet/ 5% és 95% relativ paratartalom ko6zott /

Paratartalom/Légnyomas: 500 — 1060 hPa

Suly: Kb. 1,1 kg (csak a kompresszor)

Méretek: Kb. 145 (szélesség) x 124 (magassag) x

222 (mélység) mm

BF tipus (érintkez6 rész): Szajcsutora, maszkok
és orr adapter

IP21 (Behatolas elleni védelem)

Kompresszor, Inhalatorkészlet, Orrzuhany,

Leveg6cesé (PVC, 100 cm), Szajcsutora, Adapter,

Feln6tt maszk (PVC), Gyermek maszk (PVC),
Hasznalati utmutato

Besorolasok:

Tartozékok:

= Class |l ° = BF tipus IP21 = Behato- = Kikapcso-
eszkdz érintkezd las elleni las
rész védelem
@ = Soro- = Nézzen ~— = Vdltakoz6 | = Bekapcso-
zatszam utana a aram las
hasznalati
utmutatéban
= Soro- = Ellendrizze = Gyartas = Egyedi
zatszam [:E] a hasznalati &, datuma eszkdzazo-
utmutatéban nositoé

Altalanos megjegyzések:

« A IP védettség az IEC 60529 szabvannyal 6sszhangban jeldli a készilék kdrnyezeti
behatasok elleni védettségi szintjét. A kompresszor védett a 12 mm atmérdéji vagy
annal nagyobb szilard targyak (példaul emberi ujj) behatasai, és a fliggblegesen
érkez6 vizzel szemben, ami a normal mikddésben zavart okozhat.

A miszaki adatok kiilon értesités nélkiil valtozhatnak.

A specifikacioban megadottol eltéré hémeérsékleti viszonyok és feszliltség esetén a
készlilék nem biztos, hogy miikddni fog.

Ez a termék (a kompresszor, az inhalatorszett, a levegécsd, az adapter, a szajcsutora
és a feln6tt, valamint a gyermek maszk) megfelel az EN 1ISO 27427:2023 Altaté-

és lélegeztetdkészilékek - Porlasztérendszerek és alkatrészeik eurdpai szabvany
eléirasainak.

Az inhalator teljesitménye a gyogyszerek egyes jellemzéitdl figghet, eltéré példaul
szuszpenzié és sirl oldatok esetében. Tovabbi részletekért lasd a gydgyszerszallitd
adatlapjat.

A részecskeméret eloszlasa és az aeroszol kibocsatasa a terméktdl, a gyogyszertdl
és a kornyezeti korilményektdl, példaul a hémérséklettdl, a paratartalomtol és a
légkdri nyomastdl figgben eltérd lehet.

Az inhalator teljesitményére vonatkozé adatok felnéttek Iégzésmintazatat vizsgald
teszteken alapulnak, ami nagy valészinliséggel eltér a gyermekek vagy csecsemok
esetében varhato értékektdl.

.

.

.

Inhalatorkészlet:

A gyogyszeres folyadék tipusa: Oldat, szuszpenzio

Megfelel6é gydgyszermennyiségek:  minimum 2 ml - maximum 12 ml
Hang: Zajszint (1 m-es tavolsagban): Kb. 57 dB

Porlasztasi arany (sulycsokkenés Kb. 0,35 ml/perc (NaCl 0,9%)
alapjan):

Aeroszol kibocsatasi sebesség**: Kb. 0,07 ml/perc

Az 1 perc alatt kibocsatott toltési Kb. 2,3%
térfogat szazalékos aranya**:

Aeroszol kibocsatas**: Kb. 0,38 ml
Maradéktérfogat™*: Kb. 1,0 ml
Részecskeméret (MMAD)**: Kb. 3,5 pm
GSD**: Kb. 2,6
Belélegezhet6 frakcié < 5 pm**: Kb. 64%
Aeroszol frakcié < 2 pm**: Kb. 28%
Aeroszol frakcié 2 ym és 5 pm Kb. 36%
kozott*™:
Aeroszol frakcié > 5 pm**: Kb. 36%
MMAD = ly{as’s !}/)Iedian Aerodynamic Diameter (Tomegkozép aerodinamikai
atméré

GSD = Geometric standard deviation (Geometriai széras)
**3 ml, 0,1 % Szalbutamol 0,9 %-os NaCl oldatban.

Kaszkad-impaktoros méréssel meghatarozott részecskeméret
A méreten aluli szalbutamol részecsketdmeg kumulativ %-a
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Megjegyzések:

» Ateljesitmény a gyogyszerek egyes jellemzéitél fligghet, eltérd példaul szuszpenzié
és s(irii oldatok esetében. Tovabbi részletekért 1asd a gyogyszerszallité adatlapjat

* A porlasztasi sebesség mérése 0,9%-os soéoldat hasznalataval, 23°C hémérsékleten,
3 ml gyégyszerrel tortént. A gydgyszertdl és a kdrnyezeti korilményektol fliggéen
eltéré lehet.

Orrzuhany:
Megfeleld oldat
Mennyiségek:
Részecskeméret:

Porlasztasi sebesség
(sulyvesztés alapjan):

maximum 3 ml — maximum 15 ml
a részecskék 90%-a > 10 ym

tébb, mint 5 ml/perc (NaCl 0,9%)

Garancia

Kdszonjuk, hogy OMRON terméket vasarolt. Ez a termék magas min6ségi

anyagokbol készult és a gyartasa soran is nagyfoku gondossaggal jartunk

el. Ugy terveztiik a terméket, hogy On megelégedéssel hasznalhassa azt,

ha betartja a hasznalati utasitasban leirt miikodtetési és karbantartasi

szabalyokat.

Erre a termékre az OMRON a vasarlast kdvet6 3 évig vallal garanciat.

Az OMRON garantalja a termék megfelel6 tervezését, kivitelezését és a

felhasznalt anyagok minéségét. A garancialis idén bellil az OMRON munkadij

és anyagkdltseg felszamolasa nélkul megjavitja vagy kicseréli a tonkrement

terméket vagy annak barmely meghibasodott alkatreszét.

A garancia nem vonatkozik az alabbiakra:

a. Szallitasi koltségek és a szallitasbol eredd kockazatok.

b. Jogosulatlan személy altal végzett javitasbol eredd koltseégek és
problémak.

c. Rendszeres ellen6rzések és karbantartas.

d. A készuléken kivdili kiegészit6k vagy egyéb tartozékok meghibasodasa
vagy egyéb problémai, kivéve, ha azt a garancia kilon is jelzi.

e. El nem fogadott reklamacio kéltségei (melyekért fizetni kell).

f. A nem rendeltetésszer(i hasznalatbdl ered6 mindennemdi, akar személyi kar.

Ha igénybe kell vennie a garanciat, kérjuk keresse fel azt a viszonteladot,

akinél a terméket vette, vagy egy hivatalos OMRON viszonteladét. A cimet a

termék csomagolasan vagy a dokumentacioban talalja vagy kérdezze meg a

viszonteladét.

Ha nem tudja, hogy hol van az OMRON Ugyfélszolgalata, vegye fel veliink a

kapcsolatot az elérhetéségekeért.

A garancia ideje alatti javitasok vagy cserék nem eredményezhetik a
garancia meghosszabbitasat.

A garancia csak akkor érvényesithetd, ha a terméket hianytalanul
visszajuttatja az eredeti szamlaval vagy a keresked6tél kapott nyugtaval
egyutt. Az OMRON fenntartja maganak a jogot a garancia szolgaltatas
megtagadasara, ha a megadott adatok nem egyértelmiek.

Opcionalis orvosi alkatrészek

A termék adatai Modell

Inhalator tartozék készlet

(Tartozékok: Inhalatorkészlet, Adapter,
Szajcsutora, Orrcsutora, Felnétt maszk
(PVC), Gyermek maszk (PVC), Levegbcsé,
Levegdsziird)

NEB-ASKIT-11

Orrzuhany NEB6014

Tovabbi opcionalis/cserealkatrészek

Modell
3AC408

A termék adatai

Leveg0sziird szett (tartozékok: 3 darab)

Fontos informacidok az elektromagneses kompatibilitast (EMC) illetéen
Ez a 3BAHEALTH CARE S.r.l. altal gyartott NE-C102-E tipusu készulék megfelel
az Elektromagneses kompatibilitasrol (EMC) szél6 EN60601-1-2:2015/A1:2021
szabvanynak. Ezzel az EMC szabvannyal kapcsolatos tovabbi dokumentaciok
az OMRON HEALTHCARE EUROPE hasznalati utmutatéban talalhaté cimén
vagy a www.omron-healthcare.com webhelyen érhet6k el. Az NE-C102-E
készulékre vonatkozé EMC informaciokat ezen a weboldalon talalja.

ARTALMATLANITASI ELJARAS ( 2012/19/EU-WEEE iranyelv)

Ez a termék nem kezelhet6 haztartasi hulladékként, a feleslegessé

valt készuléket vagy alkatrészeit az elektromos és elektronikus
eszk6zok Ujrahasznositasaval foglalkozé gyljtépontokon kell leadni.
Tovabbi informacié az énkormanyzatoknal, az dnkormanyzatok
hulladékartalmatlanitassal foglalkozé szervezeteinél, vagy a terméket
arusito viszonteladoknal érhetd el.

Gyarto 3A HEALTH CARE S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G
M 25017 Lonato del Garda (BS)
Olaszorszag

Markaképviselet | OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
” o Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, HOLLANDIA
W&

www.omron-healthcare.com
Leanyvallalatok | Egyesult kiralysagi importér és UK felelés személy
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Szarmazasi orszag: Olaszorszag
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