Kompresorski inhalator

C102 Total (NE-C102-E)
X102 Total (NE-C102-EO)
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Priruénik sa uputstvima
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Datum izdanja: 2025-05-20

Namena

Medicinska namena

Ovaj proizvod je namenjen za inhaliranje lekova za respiratorna

oboljenja. Nazalni tus je sistem za nazalnu irigaciju za ispiranje nazalnih i
rinofaringealnih Supljina. Predvideno je da kompresor viSe puta koristi viSe
pacijenata, dok je za nazalni tu$, kao i inhalacioni kit i njegove dodatke,
predvideno da ih vide puta Kkoristi jedan pacijent.

Korisnici koji mogu rukovati ovim uredajem

» Zakonski ovlasceni stru¢njaci iz oblasti medicine poput lekara, medicinskih
sestara i terapeuta ili zdravstveni radnici ili sam pacijent u skladu sa
uputstvima za upotrebu ili pod vodstvom kvalifikovanih stru¢njaka iz
oblasti medicine.

« Korisnik takode mora da razume op$ti nacin rada aparata C102 Total /
X102 Total i sadrzaj ovog uputstva za upotrebu.

Pacijenti kojima je namenjen ovaj uredaj
Osobe svih uzrasta koje pate od respiratornih poremecaja i kojima je
potrebna inhalacija lekova ili ispiranje nazalnih i rinofaringealnih Supljina.

Okruzenje
Ovaj proizvod je predviden za upotrebu u domacinstvu.

Vreme trajanja
Radni vek komponenti je sledeci, pod uslovom da se proizvod koristi za
inhaliranje 3 puta dnevno po 10 minuta na sobnoj temperaturi (23°C).

Kompresor (glavni uredaj) 5 godina
Crevo za vazduh 1 godina
Inhalacioni kit 1 godina
Dodatak za usta 1 godina
Maska za decu 1 godina
Maska za odrasle 1 godina
Adapter 1 godina
Nazalni tus 1 godina

Filter za vazduh 70 tretmana

Vreme trajanje proizvoda moze se razlikovati u zavisnosti od okruzenja u
kojem se koristi.

Cesta upotreba proizvoda moze da skrati njegov radni vek.

Upoznaijte uredaj

Kompresor (glavna jedinica)
Prekida¢ napajanja

Prikaz zadnje strane

Konektor creva

za vazduh
Poklopac filtera za
vazduh sa filterom

Kabl za napajanje

za vazduh
Drza¢
inhalacionog
kit
e Otvori za vazduh
Otvori za vazduh Odeljak kabla
za napajanje

Inhalacioni kit

@/ Poklopac inhalacionog kita

Crevo za vazduh
(PVC, 100 cm)

Glava isparivaca

Adapter

Dodatak za usta @

Y

Posuda za lek

Konektor creva za vazduh

Maska za odrasle
(PVC)

Nazalni tus
Gornji deo
sa nazalnim
adapterom
) Maska za decu /)
Mlaznica (PVC) (‘

Priruénik sa
uputstvima
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Rezervoar
(Maks. 15 ml)

Otvor za prst

Donji deo

Nacin rada inhalatora

Lek koji se upumpava kroz kanal za dovod
leka se meSa s komprimovanim vazduhom
koji stvara pumpa kompresora.
Komprimovani vazduh pomesan sa lekom
pretvara se u sitne Cestice i rasprsuje pri
kontaktu sa pregradom na glavi isparivaca.

Pregrada

[
T

Komprimovani vazduh

Kako funkcioniSe nazalni tus

Aerosol )/ Aerosol

Rastvor koji se upumpava kroz kanal za dovod
mesa se sa komprimovanim vazduhom koji
stvara pumpa kompresora.

Komprimovani vazduh pomes$an sa rastvorom
pretvara se u fine €estice spremne za irigaciju
nazalnih i rinofaringealnih Supljina.

Resenje Resenje

Komprimovani
vazduh

Vazne bezbednosne informacije (Procitati pre upotrebe)

A Upozorenje:

1. Koristite uredaj samo kao inhalator u terapijske svrhe. Bilo koja
druga upotreba nije pravilna i moze da bude opasna. Proizvodac nije
odgovoran za nepravilne upotrebe.

2. Nemojte koristiti sa uredajima za dovod anestezije ili vazduha.

3. Uvek izvucite kabl za napajanje iz uti¢nice nakon koriS¢enja i pre
ciSéenja.

4. Nemojte pokrivati ventilacione proreze tokom upotrebe. Kompresor
bi mogao jako da se zagreje, $to bi dovelo do rizika od opekotina pri
dodiru.

5. Kompresor i kabl za napajanje nisu vodootporni. Nemojte prosipati vodu
ili druge te€nosti po ovim delovima. Ukoliko se te€¢nost prospe po ovim
delovima, odmah izvucite kabl za napajanje iz uti€nice i obriSite te¢nost.

6. Nemojte pokuSavati da popravite aparat. Pogledajte odeljak ReSavanje
problema.

7. Ovaj aparat drzite van domasaja beba i dece koji nisu pod nadzorom.
Uredaj sadrzi male delove koji mogu da se progutaju.

8. Obezbedite pazljiv nadzor kada ovaj uredaj koriste deca ili osobe
ogranicenih sposobnosti ili kada se koristi na njima ili u njihovoj blizini.

9. Zatip, dozu i rezim uzimanja leka pratite uputstva lekara ili specijaliste
za respiratorne bolesti.

10. Ovaj proizvod ne bi trebalo da se koristi na pacijentima koji su u
nesvesti ili koji ne diSu spontano.

11. Nakon zavrSetka terapije izvadite crevo za vazduh iz inhalacionog kita i
kompresora.

12.Zbog svoje duzine, kabl za napajanje i crevo za vazduh mogu
predstavljati opasnost od davljenja.

13. Obavezno koristite kompresor na mestu gde je utika¢ kabla za
napajanje lako dostupan tokom terapije.

14. Ako tokom upotrebe dozivite alergijske reakcije ili imate druge
poteSkoce, odmah prestanite sa upotrebom uredaja i posavetujte se sa
lekarom ili specijalistom za respiratorne bolesti.

15. Tokom upotrebe ovog uredaja, postarajte se da na rastojanju od
30 cm nema mobilnih telefona ili drugih elektri¢nih uredaja koji emituju
elektromagnetna polja. To moze da dovede do slabljenja performansi
uredaja.

16. Nemojte koristiti nazalni tu$ u bilo koje druge svrhe osim za predvidenu
upotrebu kao uredaj za nazalnu irigaciju.

17. Predvideno je da nazalni tu$, kao i inhalacioni kit i njegove dodatke,
koristi jedan pacijent. Ne sme da je koristi viSe pacijenata; koristite
zasebnu dodatnu opremu za svakog pacijenta.

18. Ocistite delove nakon svake upotrebe i dezinfikujte ih jednom nedeljno
tokom redovne upotrebe.

Nacin upotrebe

1. Uverite se da se prekida¢ nalazi u polozaju ,isklju¢eno*
(O) i da je utikac izvucen iz uti¢nice.

2. Skinite poklopac inhalacionog kita sa posude za
lek.

1) Rotirajte poklopac inhalacionog kita u smeru

suprotnom od kretanja kazaljke na satu. (

2) Podignite poklopac inhalacionog kita sa posude |

za lek. !

3. Proverite da li se glava rasprSivaca nalazi u posudi za

lek.
4. Dodajte taCnu dozu propisanog leka u posudu za lek. e
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. Vratite poklopac inhalacionog kita na posudu za lek.
1) Spustite poklopac inhalacionog kita na posudu za lek.
2) Rotirajte poklopac inhalacionog kita
u smeru kretanja kazaljke na satu.

6. Cvrsto poveZite adapter, masku
ili usnik sa inhalacionim kitom.

7. Postavite crevo za vazduh.
Blago uvrnite priklju¢ak creva
za vazduh i évrsto ga gurnite
u konektor creva za vazduh.

8. Drzite inhalacioni kit kao Sto
je prikazano desno. TR
Sledite uputstva lekara ili
specijaliste za respiratorne \ % \ s X

bolesti.

A Mera opreza:
Nemojte naginjati inhalacioni kit pod uglom vec¢im od 30 stepeni u svim pravcima. Lek
moze dospeti u usta ili moZe do¢i do neefikasnog inhaliranja.

9. Prikljucite strujni utikac u utiCnicu.
Napomena: Nemoijte stavljati uredaj na mesto na kom ce biti teSko
iskljuciti kabl za napajanje iz uti¢nice.

10. Okrenite prekida¢ napajanja u ukljuéen polozaj (I). Kada se kompresor
pokrece, rasprsivanje pocinje i generiSe se aerosol. Blago udisite lek.
Izdahnite kroz inhalacioni set.

11. Kada se terapija zavrsi, iskljucite napajanje i iskljucite kompresor iz
uti¢nice. Namotajte kabl za napajanje i skladistite ga u odeljak na zadnjoj
strani uredaja.

Priprema nazalnog tusa
1. Da biste dodali rastvor u rezervoar nazalnog tusa,
izvadite mlaznicu iz rezervoara kako je prikazano.
Uklonite mlaznicu sa postavljenim gornjim delom. ﬁ

@
2. Sipajte rastvor u rezervoar (maks. 15 ml). ﬁ ﬁ

3. Zatvorite nazalni tus vracanjem
mlaznice.

4. Povezite jedan kraj creva za vazduh
sa nazalnim tuSem, a drugi kraj sa
kompresorom.

Ukljucite kompresor da biste zapoceli
sa terapijom.

Rad nazalnog tusa

Nazalni tus se koristi tako §to prstom zatvorite otvor na
tudu kako bi tretman zapoceo. Otpustite ga pre izdisaja
ili tokom njega. Tokom terapije, drugu nozdrvu, na koju
nazalni tus nije primenjen, drzite zatvorenom pomocu
jednog prsta.

U slucaju dece ili pacijenata sa ograni¢enim sposob-
nostima, naizmeni¢no primenjujte na dve nozdrve, uz
promenu na svakih 10-20 sekundi. Neka vam pri ruci
bude maramica da biste osusili nozdrve ako dode do
curenja mukusa u gornjem delu nazalnog tusa.

Kada izmaglica po¢ne da nestaje iz nazalnog tusa,
terapija je gotova. Nakon upotrebe, odlozite u otpad
preostali rastvor iz mlaznice i rezervoara, rastavite
nazalni tu$ na 3 dela kao $to je naznaceno u odeljku
,Upoznajte svoj uredaj” i oCistite delove u skladu sa
uputstvima u nastavku.

Napomena: NIKADA NEMOJTE UDISATI U HORIZONTALNOM,
POLOZAJU. NIKADA NEMOJTE NAGINJATI NAZALNI TUS VISE OD 60°.

Ciséenje i dezinfekcija
Pazljivo operite ruke pre CiS¢enja i dezinfekcije delova inhalatora. Posle

svake upotrebe ocistite delove da biste uklonili preostali lek. Ovo ¢e spreciti
neefikasnu inhalaciju i smanijiti rizik od infekcije.

e Cisc¢enje inhalacionog kita, nazalnog tusa, maski*, dodatka za usta i
adaptera:

Potpuno rastavite inhalacioni kit i nazalni tus. Operite ih toplom vodom i

blagim, neutralnim deterdZzentom. Dobro ih isperite ¢istom vruéom vodom,

pazljivo ih otresite da biste uklonili preostalu vodu i ostavite ih da se osuSe na

cistom mestu.

o Ciséenje kompresora i creva za vazduh:
Najpre se uverite da je utika€ za napajanje iskljucen iz uti€nice. ObriSite
mekom krpom navlazenom vodom ili blagim, neutralnim deterdZzentom.

e Dezinfekcija inhalacionog kita, nazalnog tusa, maski*, dodatka za usta
i adaptera:
Uvek dezinfikujte delove proizvoda pre prve upotrebe i ako proizvod nije
koris¢en duze vreme. Dezinfikujte delove jednom nedeljno. Oc¢ekuje se da
delovi podnesu priblizno 50 ciklusa dezinfekcije. Ako su delovi izuzetno
umrljani, zamenite ih novim. Inhalacioni kit, nazalni tus, maske*, usnik i
adapter mogu da se dezinfikuju hemijskim dezinfekcionim sredstvom kao
§to su etanol, natrijum hipohlorit (Milton), kvaternerni amonijum (Osvan),
hlorheksidin (Hibitane) i amfotericni surfaktant (Tego), uz pridrzavanje
uputstava za proizvod i ispiranje ¢istom, toplom vodom. Ostaviti da se osusi
na vazduhu.
Napomena: Nikada nemojte Cistiti benzolom, razredivacem ili zapaljivom
hemikalijom.
*Elastiéne trake (koje nisu od lateksa) ne mogu da se
dezinfikuju. Uklonite ih prilikom dezinfikovanja maski.

e Prokuvavanje: Inhalacioni kit, nazalni tu$, dodatak za usta i adapter mogu
da se dezinfikuju i prokuvavanjem u trajanju od najmanje 5 minuta u vecoj
koli¢ini vode. Nakon prokuvavanja, pazljivo izvadite delove, otresite viSak
vode i omogucite da se osusi na vazduhu u &istom okruzenju.

Napomena: Nemojte prokuvavati masku i crevo za vazduh.

Zamena filtera za vazduh:

Ako se boja filtera za vazduh promenila ili ako je koris¢en
vise od 70 puta, zamenite ga novim. Za kupovinu filtera
— pogledajte odeljak ,Ostali opcioni/zamenski delovi*.
Skinite poklopac filtera za vazduh pomocu ravnog
odvija¢a kako je prikazano na slici; izvadite filter i
postavite novi filter kako je prikazano.

Vratite poklopac filtera za vazduh na mesto.

Napomena: Nemojte prati ili Cistiti filter za vazduh. Ako se filter
za vazduh pokvasi, zamenite ga. Vlazni filteri za vazduh mogu
da prouzrokuju zacepljenje.




ResSavanje problema

U slu€aju da se tokom upotrebe javi bilo koji od problema navedenih u
nastavku, najpre proverite da na rastojanju od 30 cm nema drugih elektri¢nih
uredaja. Ako se problem nastavi, pogledajte tekst u nastavku.

Uredaj se ne ukljucuje
* Proverite da li je strujni utikac pravilno umetnut u strujnu uti¢nicu.
* Uverite se da se prekida¢ nalazi u polozaju (1).

Uredaj se ukljucuje, ali ne vrsi inhalaciju

« Uverite se da je glava rasprsivaca postavljena na inhalacioni kit ili ako
koristite nazalni tus, proverite da li je nazalni tus pravilno sastavljen.

« Uverite se da crevo za vazduh nije prignje€eno niti savijeno.

* Uverite se da u filteru za vazduh nema prepreka niti prljavstine. Zamenite
ga ako je neophodno.

« Uverite se da je u inhalator stavljena odgovarajuéa koli¢ina leka.

Uredaj iznenada prestaje da radi tokom rada

» Temperaturni osigurac je zaustavio rad uredaja iz jednog od sledecih
razloga:
- uredaj je radio u okruzenju sa temperaturama vis§im od 40°C;
- prorezi za ventilaciju su bili prekriveni.

Nemojte pokuSavati da popravite aparat. Nemojte otvarati i/ili prepravljati
aparat. Korisnik ne moze servisirati ni jedan deo aparata. Vratite uredaj
ovlaséenoj OMRON prodavnici ili distributeru.

Obavestite proizvodaca i nadlezni organ drzave €lanice u kojoj se nalazite o
svakom ozbiljnom incidentu koji se dogodio u vezi sa ovim aparatom.

Tehnicki podaci

Kategorija proizvoda:
Opis proizvoda:

Model (Sifra):

Elektri¢na struja:
Potrosnja energije:
Radni rezim: Neprekidna upotreba

Radna temperatura/ +5°C do +40°C / 15% do 85% RV /
vlaznost/vazdus$ni pritisak: 700 do 1060 hPa

Temperatura/vlaznost/ -20°C do +60°C / 5% do 95% RV /
vazdus$ni pritisak prilikom 500 do 1060 hPa
skladistenja i transporta:

Oprema za terapiju aerosolom
Kompresorski inhalator

C102 Total (NE-C102-E)
X102 Total (NE-C102-EO)

230 V ~50 Hz, (osigurac: T 1,6 AL 250 V)
150 VA (75 W)

Tezina: Pribl. 1,1 kg (samo kompresor)
Dimenzije: Pribl. 145 (8) x 124 (v) x 222 (d) mm
Klasifikacija: tip BF (primenjeni deo): Usnik, maske i nazalni
adapter
IP21 (zastita od ulaska stranih tela)
Sadrzaj: Kompresor, inhalacioni kit, nazalni tus, crevo za

vazduh (PVC, 100 cm), usnik, adapter, maska za
odrasle (PVC), maska za decu (PVC), uputstvo
za upotrebu

= oprema [ = primenjeni P21 = zastita od o = napajanje
klase Il deo tipa BF ulaska isklju¢eno

stranih tela
@ = serijski = pogledajte ™~ = naizmenic- | = napajanje
broj priruénik sa na struja uklju¢eno
uputstvima
= Medi- = pogledajte = Datum - = Jedinstveni
cinsko Dﬂ uputstvo za proizvodnje m identifikator
sredstvo upotrebu uredaja

Opste napomene:

« IP klasifikacija predstavlja stepene zastite koje obezbeduje kuc¢iste u skladu sa
standardom IEC 60529. Kompresor je zasti¢en od &vrstih stranih tela pre¢nika 12 mm
i veceg, kao $to je prst, kao i od vertikalno padajucih kapi vode koje mogu da izazovu
probleme tokom normalnog rada.

Podlozno tehni¢kim izmenama bez prethodnog obavestenja.

Ovaj uredaj mozda nece raditi ako se uslovi koji se odnose na temperaturu i napon
razlikuju od uslova propisanih u specifikacijama.

Ovaj uredaj (kompresor, inhalacioni kit, cev za vazduh, adapter, dodatak za

usta, maska za odrasle i decu) u skladu je sa zahtevima evropskog standarda

EN ISO 27427:2023 AnestetiCka i respiratorna oprema — sistemi i komponente za
rasprsivanje.

Performanse rasprsivaca mogu se razlikovati u zavisnosti od leka (na primer, da li je
re¢ o suspenziji ili rastvoru visoke viskoznosti). Za dodatne pojedinosti pogledajte listi
sa podacima dobavljaca leka.

Distribucija veli¢ine Cestica i proizvodnja aerosola mogu se razlikovati u zavisnosti od
kombinacije proizvoda, leka i ambijentalnih uslova kao Sto su temperatura, vlaznost i
atmosferski pritisak.

Podaci o performansama rasprsivaca zasnovani su na testiranju u kojem se koriste
ventilacioni obrasci odraslih i verovatno ¢e se razlikovati od onih navedenih za
pedijatrijsku populaciju ili odojcad.

.

.

Inhalacioni kit:

Vrsta te¢nog leka: Rastvor, suspenzija

Odgovarajuce koli¢ine leka: 2 ml minimalno — 12 ml maksimalno
Zvuk: Jacina zvuka (na udaljenosti  pribl. 57 dB

od 1 m):

{Br;_ina) rasprsivanja (prema gubitku pribl. 0,35 ml/min (NaCl 0,9%)
ezine):

Brzina izlaza aerosola**: pribl. 0,07 ml/min
Procenat koli¢ine punjenja pribl. 2,3%
realizovan u 1 minutu™*:

Izlaz aerosola**: pribl. 0,38 ml
Preostala koli¢ina**: pribl. 1,0 ml
Veli¢ina ¢estica (MMAD)**: pribl. 3,5 pm
GSD**: pribl. 2,6
Respirabilna frakcija < 5 pm**: pribl. 64%
Respirabilna frakcija < 2 pm**: pribl. 28%
Frakcija aerosola od 2 do 5 ym**:  pribl. 36%
Frakcija aerosola > 5 pm**: pribl. 36%

MMAD = srednji maseni aerodinamicki precnik
GSD = geometrijska standardna devijacija
**3 ml, 0,1% salbutamola u rastvoru 0,9% NaCl.

Rezultat merenja veli¢ine ¢estica na kaskadnom impaktoru
Kumulativni procenat mase Cestica salbutamola nedovoljne veli¢ine
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Napomene:

» Performanse mogu biti razli¢ite u zavisnosti od toga da li je lek u vidu rastvora ili ima
visoku viskoznost. Za dodatne pojedinosti pogledajte listu sa podacima dobavlja¢a
leka

* Brzina rasprs$ivanja se meri pomocu 0,9% fizioloSkog rastvora na temperaturi od
23°C sa 3 ml leka. Ona moze biti razli¢ita u zavisnosti od leka i ambijentalnih uslova.

Nazalni tus:
Odgovarajuci rastvor
Koli¢ine:

Veli¢ina Cestica:
Brzina inhalacije

(po gubitku tezine):

3 ml minimalno - 15 ml maksimalno
90% cCestica > 10 pm

vise od 5 ml/min (NaCl 0,9%)

Garancija

Hvala vam $to ste kupili OMRON proizvod. Ovaj proizvod je napravljen

od materijala visokog kvaliteta i u njegovu izradu je uloZzeno dosta paznje.
Osmisljen je da vas u potpunosti zadovolji, pod uslovom da se sa njim
pravilno rukuje i odrzava na nacin opisan u priru¢niku sa uputstvima.

Za ovaj proizvod garantuje kompanija OMRON u periodu od 3 godine nakon
datuma kupovine. Kompanija OMRON garantuje za valjano projektovanje,

izradu i materijale od kojih je ovaj proizvod napravljen. Tokom ovog garantnog

perioda kompanija OMRON ¢e, bez naknade za rad ili delove, popraviti ili

zameniti pokvareni proizvod ili bilo koji pokvareni deo.

Garancija ne pokriva sledece:

a. TroSkove i rizike transporta.

b. TroSkove popravki i/ili kvarova nastalih usled popravki obavljenih od strane
neovlascéenih osoba.

c. Redovne provere i odrzavanje.

d. Kvar ili habanje opcionih delova ili drugih dodataka osim glavnog uredaja,
osim ako to nije prethodno izri€ito navedeno.

e. TroSkove nastale usled odbijanja reklamacije (takvi troSkovi ¢e biti
naplaceni).

f. Stetu bilo kakve vrste uklju€ujuci licnu, nastalu usled nezgoda ili nepravilne

upotrebe.
Ukoliko je servis u okviru garancije neophodan, obratite se prodavcu kod
koga je proizvod kupljen ili ovlaS¢enom distributeru OMRON proizvoda.
Adresu mozete procitati na pakovanju / dokumentaciji proizvoda ili je saznati
kod specijalizovanog prodavca.
Ako imate poteSkoca da pronadete korisni¢ku sluzbu kompanije OMRON,
obratite nam se da biste dobili potrebne informacije.

Popravka ili zamena obavljena pod garancijom ne produzava niti obnavlja
period trajanja garancije.

Reklamacija ¢e biti prihvacena samo u slucaju vra¢anja kompletnog
proizvoda zajedno sa originalnom fakturom / raunom izdatim kupcu od
strane prodavca. Kompanija OMRON zadrzava pravo da odbije servis
obezbeden garancijom ukoliko kupac da bilo kakve nejasne informacije.

Opcioni medicinski pribor

Opis proizvoda Model
Komplet pribora za inhalator
(Sadrzaj: inhalacioni kit, adapter, usnik,
dodatak za nos, maska za odrasle (PVC), NEB-ASKIT-11
maska za decu (PVC), crevo za vazduh, filter
za vazduh)
Nazalni tus NEB6014
Ostali opcioni/zamenski delovi
Opis proizvoda Model
Komplet filtera za vazduh
(sadrzaj: 3 komada) 3AC408

Vazne informacije o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMK)
NE-C102-E koji je proizvela kompanija 3A HEALTH CARE S.r.l.

usaglasen je sa standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMK)
EN60601-1-2:2015/A1:2021. Dodatna dokumentacija u skladu sa ovim EMK
standardom je dostupna kod kompanije OMRON HEALTHCARE EUROPE
na adresi pomenutoj u ovom priru¢niku sa uputstvima ili na
www.omron-healthcare.com. Informacije o EMK za NE-C102-E

pogledajte na veb lokaciji.

PROCEDURA ZA ODLAGANJE (Dir. 2012/19/EU-WEEE)

Ovaj proizvod ne treba tretirati kao obi¢an otpad iz domacinstva ve¢

se mora vratiti na mesto za prikupljanje elektri¢nog i elektronskog
otpada za reciklazu. Detaljnije informacije su dostupne u va$oj

— lokalnoj samoupravi, lokalnoj sluzbi za odlaganje otpada ili kod
prodavca kod koga ste proizvod kupili.

Proizvodac¢ 3A HEALTH CARE S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G

u 25017 Lonato del Garda (BS)
Italija

Distributer OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

" o Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, HOLANDIJA

%‘m www.omron-healthcare.com

Podruznice Uvoznik za Ujedinjeno Kraljevstvo i odgovorna osoba u toj zemlji

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Proizvedeno u ltaliji




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PageLayout /SinglePage
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


