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Hvala vam $to ste kupili inhalator C28P kompanije OMRON.

Ovaj proizvod je razvijen u saradnji sa respiratornim terapeutima, a
namenjen je za uspesno leCenje astme, hroni¢ne opstruktivne bolesti
plu¢a, hroni€nog bronhitisa, alergija i drugih respiratornih oboljenja.
Ovo je medicinski uredaj. Ovim uredajem rukujte isklju¢ivo prema
uputstvima lekara i/ili respiratornog terapeuta.



Namena

Medicinska namena:

Ovaj proizvod je namenjen za inhaliranje lekova za respiratorna
oboljenja. Predvideno je da kompresor viSe puta koristi viSe pacijenata,
dok je za inhalacioni kit i njegove dodatke, predvideno da ih viSe puta
koristi jedan pacijent.

Korisnici koji mogu rukovati ovim aparatom:

» Zakonski ovlasc¢eni stru¢njaci iz oblasti medicine poput lekara,
medicinskih sestara i terapeuta ili zdravstveni radnici ili sam pacijent
u skladu sa uputstvima za upotrebu ili pod vodstvom kvalifikovanih
stru€njaka iz oblasti medicine.

« Korisnik takode mora da razume opéti nacin rada inhalatora C28P i
sadrzaj ovog priru¢nika sa uputstvima.

Pacijenti kojima je namenjen ovaj aparat:
Osobe svih uzrasta koje boluju od respiratornih oboljenja i kojima je
neophodna inhalacija leka.

Okruzenje: E
Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu u zdravstvenoj ustanovi, na
primer bolnici, klinici i lekarskoj ordinaciji, kao i u domacinstvu.

Radni vek:
Radni vek komponenti je sledeci, pod uslovom da se proizvod koristi za
inhaliranje 3 puta dnevno po 10 minuta na sobnoj temperaturi (23 °C).
Vreme trajanje proizvoda moze se razlikovati u zavisnosti od okruzenja
u kojem se Koristi.

Kompresor (glavna jedinica): 7,5 godina

Kabl za napajanje: 7,5 godina

Inhalacioni kit / nastavak za usta/

maska za decu / maska za odrasle/

crevo za vazduh / adapter: 1 godina

Filter za vazduh: 60 dana

Cesta upotreba proizvoda moze da skrati njegov radni vek.



Nacin rada inhalatora

Lek koji se upumpava kroz kanal za dovod
leka se meSa s komprimovanim vazduhom
koji stvara pumpa kompresora.
Komprimovani vazduh pomesan sa lekom
pretvara se u sitne Cestice i rasprsuje pri
kontaktu sa pregradom na glavi isparivaca.

Pregrada
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Komprimovani vazduh



Inhalacioni kit sa Advanced Valve Technology (AVT)

Inhalator C28P je opremljen sistemom ventila sa poboljSanom funkcijom
disanja, koji obezbeduje da pacijent udahne maksimalnu koli¢inu leka.
Optimizuje protok leka tokom udisaja i smanjuje gubitke leka tokom
izdisaja.

Terapijsko dejstvo leka koji se udahne optimizuje se sinhronizacijom
protoka aerosola i disanja.

Napomena: Sinhronizaciona funkcija inhalatora mogu¢a je samo ako se
koristi nastavak za usta.

Faza udisaja

Ventil za udisaj (A) otvara se tokom
udisaja i vazduh ulazi u inhalator.
Vazduh se meSa sa generisanim
aerosolom (B), a zatim ga pacijent udiSe
preko nastavka za usta (C).

U ovoj fazi ventil za izdisaj (D) ostaje
zatvoren kako aerosol ne bi bio potroSen.

Faza izdisaja

Kada izdiSete kroz nastavak za usta,
ventil za udisaj (A) inhalatora zatvara
se tokom izdisaja kroz nastavak za usta
kako aerosol ne bi izadao iz inhalatora.
Generisani aerosol ostaje u inhalatoru i
dostupan je za sledecu fazu udisaja.
Izdahnuti vazduh izlazi iz nastavka za
usta kroz ventil za izdisaj (D).




Upoznajte uredaj

Kompresor (glavna jedinica) Prikaz zadnje strane

Poklopac filtera za vazduh
Konektor creva  sa filterom za vazduh
za vazduh

Uti¢nica za

_Driaé , kompresor
inhalacio- Taster za napa-
nog kita janje + indikator
napajanja
Kabl za napajanje
Otvori za vazduh
Strujni utikac
Inhalacioni kit Komplet nastavka za usta
Ventil za izdisaj Poklopac
Poklopac inhalacionog kita Dodatak & Ventil za
za usta udisaj
@/ Glava isparivaca Maska za
odrasle
(PP+TPE)
uklju€ujuci
Posuda za lek elasti¢nu traku
f Pomocni adapter
za masku za
Konektor creva za vazduh decu (PP)
Crevo za vazduh Maska za decu /
(PVC, 150 cm) (PP+TPE) ukljucujuci ( |

elasti¢nu traku

Priruénik sa uputstvima

Torbica za no$enje

Rezervni filteri za vazduh x 5



Vazna bezbednosna uputstva

A Pazljivo proéitajte uputstva pre upotrebe.
Upozorenje:

1. Koristite uredaj samo kao inhalator u terapijske svrhe. Bilo koja
druga upotreba nije pravilna i moze da bude opasna. Proizvodac¢
nije odgovoran za nepravilne upotrebe.

Nemojte ga koristiti sa crevima za dovod anestezije ili vazduha.

Uvek izvucite kabl za napajanje iz uti€nice nakon koris¢enja i pre

ciS¢enja.

Nemojte pokrivati ventilacione proreze tokom upotrebe. Kompresor bi

mogao jako da se zagreje, Sto bi dovelo do rizika od opekotina pri dodiru.

Kompresor i kabl za napajanje nisu vodootporni. Nemojte prosipati

vodu ili druge te¢nosti po ovim delovima. Ukoliko se te¢nost prospe

po ovim delovima, odmah izvucite kabl za napajanje iz utinice i

obriSite te¢nost.

Nemojte pokuSavati da popravite aparat. Pogledajte odeljak

Resavanje problema.

Ovaj aparat drzite van domasaja beba i dece ukoliko nisu pod nadzo-

rom. Ovaj uredaj moze sadrzavati male delove koji se mogu progutati.

Obezbedite pazljiv nadzor kada ovaj aparat koriste deca ili osobe

ogranic¢enih sposobnosti ili kada se koristi na njima ili u njihovoj blizini.

Za tip, dozu i rezim uzimanja leka pratite uputstva lekara ili

respiratornog terapeuta. E

10. Ovaj proizvod ne bi trebalo da se koristi na pacijentima koji su u
nesvesti ili koji ne diSu spontano.

11. Ne zaboravite da nakon zavrSetka terapije izvadite crevo za
vazduh iz inhalacionog kita i kompresora.

12. Zbog svoje duzine, kabl za napajanje i crevo za vazduh mogu
predstavljati opasnost od davljenja.

13. Obavezno koristite kompresor na mestu gde je utika¢ kabla za
napajanje lako dostupan tokom terapije.

14. Ako tokom upotrebe primetite alergijske reakcije ili druge probleme,
odmah prestanite sa upotrebom ovog uredaja i posavetujte se sa
lekarom.

15. Tokom upotrebe ovog aparata postarajte se da na rastojanju od
30 cm nema mobilnih telefona ili drugih elektri¢nih uredaja koji
emituju elektromagnetna polja. To moze da dovede do slabljenja
performansi aparata.

16. Nemojte koristiti ulja, dekokte i tinkture od trava za inhalaciju u
kompresorskom inhalatoru.

17. Komplet rasprsivaca i njegovi dodaci namenjeni su za upotrebu
od strane jednog pacijenta. Ne sme da je koristi viSe pacijenata;
koristite zasebnu dodatnu opremu za svakog pacijenta.

18. Ocistite delove nakon svake upotrebe i dezinfikujte ih jednom
nedeljno tokom redovne upotrebe.

o 0 wbd
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Nacin upotrebe

. Uverite se da se dugme nalazi u poloZaju ,ISKLJUCENO*
(indikator napajanja je isklju¢en) i da je utika¢ izvucen iz uti¢nice.

1@
=

. Skinite poklopac inhalacionog kita sa posude za lek. :‘O
1) Odvrnite poklopac inhalacionog kita okretanjem u © N

smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.
2) Podignite poklopac inhalacionog kita sa posude
za lek.

. Stavite taénu dozu prepisanog leka u posudu

za lek. Obavezno se pridrzavajte uputstva
za minimalnu i maksimalnu koli¢inu punjenja
(pogledajte odeljak Tehnicki podaci). Premala ili s
prevelika koli¢ina leka u inhalacionom kitu moze
znacajno narusiti dejstvo inhaliranja, a samim tim
i terapije.

. Proverite da li je glava rasprsiva¢a postavljena na
poklopac inhalacionog kita.



5. Vratite poklopac inhalacionog kita na posudu za lek.
1) Spustite poklopac inhalacionog kita na posudu
za lek.
2) Rotirajte poklopac inhalacionog kita u smeru
kretanja kazaljke na satu.

Upotreba nastavka za usta

6a. Proverite da li su ventili pravilno
postavljeni.
Pogledajte ovaj crtez.

6b. Postavite nastavak za usta na
inhalacioni kit, a zatim pritisnite
njegov poklopac na poklopac
inhalacionog kita.

6¢. Drzite nastavak za usta i tokom
udisaja i tokom izdisaja u ustima
kako biste najbolje iskoristili
sistem ventila.

Napomena: Novorodencad i svi pacijenti koji imaju
posebne potrebe treba da koriste
maske, a ne nastavak za usta. Ako
koristite masku, obavezno skinite njen
poklopac sa poklopca inhalacionog kita.

A Paznja:

Da biste skinuli nastavak za usta sa inhalacionog kita,
obavezno prvo skinite njegov poklopac sa poklopca
inhalacionog kita, a zatim izvadite nastavak za usta.
Nemojte koristiti obrnuti redosled!




10

Upotreba maske za odrasle

6d. Postavite masku za odrasle na
inhalacioni kit.

Upotreba maske za decu i adaptera

6e. Postavite
masku za decu
na pomocni
adapter, a zatim

je prikljucite na -
Jinhpalladcj;ionti kit. %{O

7. Postavite crevo za vazduh.
Blago uvrnite prikljuak creva
za vazduh i ¢vrsto ga gurnite u
konektor creva za vazduh.

8. Drzite inhalacioni kit kao $to N
je prikazano desno. W\
Sledite uputstva lekara ili N
SV Ne

terapeuta za respiratorne
bolesti.

A Paznja:
Nemojte naginjati inhalacioni kit pod uglom ve¢im od 30 stepeni u svim pravcima.
Lek moZze dospeti u usta ili moze doc¢i do neefikasnog inhaliranja.



9. Ubacite prvo kabl za napajanje u uti¢nicu kompresora, a zatim utika¢
kabla za napajanje u mreznu uti¢nicu.
Napomena: Nemojte stavljati uredaj na mesto na kom ce biti teSko
iskljuciti kabl za napajanje iz uti¢nice.

10. Ukljucite kompresor tako $to ¢ete pritisnuti taster za napajanje i
sacekati da se ukljuci plavi indikator napajanja. Kada se kompresor
pokrene, inhaliranje pocinje i generiSe se aerosol. Blago udisite i
izdiSite kroz nastavak za usta.

11. Kada se terapija zavrsi, ponovo pritisnite taster za napajanje da
biste iskljucili aparat. Zatim izvucite kabl za napajanje kompresora iz
mrezne uticnice.

1"
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CisSc¢enje i dezinfekcija
Prilikom &iS¢enja ili dezinfekcije delova, postujte pravila navedena u
nastavku. Ukoliko se ne budete pridrzavali tih pravila, moze da dode do
ostecenja, nedovoljnog rasprsivanja ili infekcije.
Pazljivo operite ruke pre CiS¢enja i dezinfekcije delova inhalatora.
Pre upotrebe ocistite i dezinfikujte inhalacioni kit i njegove delove i pribor
(maske, nastavak za usta i adapter) kako je navedeno u nastavku:
— prvi put nakon kupovine (CiS¢enje i dezinfekcija);
— ako aparat nije koris¢en duze vreme (CiS¢enje i dezinfekcija);
— nakon svake upotrebe (iS¢enje);
Ocistite delove nakon svake upotrebe i dezinfikujte ih jednom nedeljno
tokom redovne upotrebe.

o Ciséenje inhalacionog kita, maski, dodatka za usta i adaptera:

U potpunosti rasklopite inhalacioni kit. Operite delove toplom vodom

i blagim, neutralnim deterdzentom. Dobro ih isperite Cistom vru¢om
vodom, pazljivo ih otresite da biste uklonili preostalu vodu i ostavite ih da
se osu$e na Cistom mestu.

o Ciséenje kompresora:

Uverite se da je utika€ kabla za napajanje isklju€en iz uti¢nice.
Obrisite mekom krpom navlazenom vodom ili blagim, neutralnim
deterdZentom.

e Uklanjanje kondenzacije iz creva za vazduh:

Ako u crevu za vazduh ostane vlage, pratite proceduru opisanu u
nastavku. Uverite se da je crevo za vazduh povezano sa kompresorom.
Izvadite crevo za vazduh iz inhalacionog kita. Ukljucite kompresor i
osusite crevo za vazduh pustanjem vazduha kroz njega.



e Dezinfikovanje inhalacionog kita, maski, dodatka za usta i adaptera:

Dezinfikujte delove jednom nedeljno. Ocekuje se da delovi podnesu

priblizno 50 ciklusa dezinfekcije. Ako su delovi izuzetno umrljani,

zamenite ih novim. Inhalacioni kit, maske, nastavak za usta i adapter

mogu da se dezinfikuju hemijskim dezinfekcionim sredstvima kao $to su

etanol, natrijum hipohlorit (Milton) uz pridrzavanje uputstava za upotrebu

proizvoda i ispiranje Cistom i toplom vodom. Ostaviti da se osusi na

vazduhu.

Napomena: Nikada nemojte Cistiti benzolom, razredivacem ili zapaljivom
hemikalijom. Elasti¢ne trake (koje nisu od lateksa) ne mogu
da se dezinfikuju. Uklonite ih prilikom dezinfikovanja maski.

e Prokuvavanje:

Inhalacioni kit, nastavak za usta, maske i adapter mogu da se dezinfikuju
i prokuvavanjem u trajanju od najmanje 5 minuta u vecoj koli€ini vode.
Nakon prokuvavanja, paZljivo izvadite delove, otresite viSak vode i
omogucite da se osusi na vazduhu u ¢istom okruzenju.

Napomena: Nemojte prokuvavati crevo za vazduh.

Zamena filtera za vazduha

Ako se boja filtera za vazduh promenila ili

ako je koridcen vise od 60 dana, zamenite ga
novim. Informacije o kupovini filtera potrazite u
odeljku Ostali opcioni/zamenski delovi.
Uklonite poklopac filtera za vazduh. Povucite
poklopac filtera za vazduh nagore tako $to
Cete zakaditi prst za Zleb, kao Sto je prikazano
na slici.

Uklonite filter i postavite novi filter kao Sto je prikazano.
Vratite poklopac filtera za vazduh na mesto.

Napomena: Nemojte prati ili Cistiti filter za vazduh.
Ako se pokvasi, zamenite ga.
Vlazni filteri za vazduh mogu da
prouzrokuju zacepljenje.

13
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Tehnicki podaci

Kategorija proizvoda:
Opis proizvoda:
Model (8ifra): [ # |
Elektricna struja:
Potrosnja energije:
Radni rezim:

Radna temperatura / vlaznost /
vazdusni pritisak:

Temperatura/vlaznost/vazdusni
pritisak prilikom skladi$tenja i
transporta:

Klasifikacija:

IP klasifikacija:

Tezina kompresora:
Dimenzije kompresora:
Sadrzaj:

Vrsta te¢nog leka:
Odgovarajuce koli¢ine leka:

Zvuk: Jacina zvuka
(na udaljenosti od 1 m)

*k

Brzina proizvodnje aerosola

Oprema za terapiju aerosolom
Kompresorski inhalator
C28P (NE-C105-E)

230V ~50 Hz

140 VA (70 W)

Neprekidna upotreba

Od +5 °C do +40 °C/

od 15% do 85% RV /

od 700 do 1060 hPa

0Od -20 °C do +60 °C /

od 5% do 95% RV /

od 500 do 1060 hPa

Tip BF (primenjeni deo):
Dodatak za usta i maske
Klasa Il (zastita od strujnog udara)
P21

Pribl. 1,3 kg (samo kompresor)
Pribl. 180 x 104 (V) mm

Kompresor (glavna jedinica uredaja),
kabl za napajanje sa utikaCem za
upotrebu u zemljama EU, inhalacioni
kit, crevo za vazduh (150 cm), komplet
nastavka za usta, adapter, maska za
odrasle, maska za decu, torbica za
nosenje, 5 komada rezervnih filtera za
vazduh, uputstvo za upotrebu

Rastvor, suspenzija
2 ml minimalno — 10 ml maksimalno
Pribl. 55 dB

Pribl. 0,12 ml/min.



Procenat zapremine punjenja  Pribl. 4%
koja se emituje u 1 minutu**:

Proizvodnja aerosola**: Pribl. 0,9 ml
Zapremina ostatka**: Pribl. 1,1 ml
Veli¢ina ¢estica (MMAD)**: Pribl. 3,5 pm
GSD**: Pribl. 2,6
Respirabilna frakcija < 5 um**:  Pribl. 64%
Frakcija aerosola < 2 ym**: Pribl. 28%
Frakcija aerosola Pribl. 36%
od 2 ym do 5 pm**:

Frakcija aerosola > 5 ym**: Pribl. 36%

MMAD = Aerodinamicki pre¢nik za srednju vrednost mase
GSD = Geometrijska standardna devijacija
**3 ml, 0,1% salbutamol u rastvoru od 0,9% NaCl.

Rezultat merenja veli¢ine ¢estica na kaskadnom impaktoru
Kumulativni procenat mase Cestica salbutamola nedovoljne velic¢ine

100
X 80
@© £
£ Lo
8 / Sredni
§ 60 Srednja
° vrednost
o
Q. 9
g a0 .
3 Pojedinadna
2 20 /°- L vrednost
3
X o

0

0,10 1,00 10,00 100,00

Veli¢ina Cestica Dp (um)
c € 0051
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Opis simbola

pogledajte priru¢nik sa

- Ogranicenje vlaznosti
uputstvima

Potrebno je da korisnik
konsultuje uputstva za
upotrebu

Ogranicenje
atmosferskog pritiska

= |

Primenjeni deo —

Tip BF, stepen zastite Ograni¢enje
R od strujnog udara temperature
(struja curenja)
Klasa Il UKLJUCENO/
@ Zastita od strujnog ISKLJUCENO
udara (pritisnuti)

Stepen zastite od
IP XX | prodiranja prema
IEC 60529

c E CE oznaka

LOT Broj lota

[SN] |serijski bro

Naizmeni¢na struja

Medicinsko sredstvo

Datum proizvodnje

Jedinstveni
identifikator uredaja

EE[E ¢ e |~ |a|&

Opste napomene:

« |P klasifikacija predstavlja stepen zastite koju obezbeduje kuciste u skladu
sa standardom IEC 60529. Kompresor je zasti¢en od ¢vrstih stranih tela
precnika 12 mm i veceg, kao $to je prst, kao i od vertikalno padajucih kapi
vode koje mogu da izazovu probleme tokom normalnog rada.

Podlozno tehnic¢kim izmenama bez prethodnog obavestenja.

Ovaj uredaj mozda nece raditi ako se uslovi koji se odnose na
temperaturu i napon razlikuju od uslova propisanih u specifikacijama.
Ovaj uredaj (kompresor, inhalacioni kit, crevo za vazduh, komplet
nastavka za usta, potporni adapter za masku za decu, maska za
odrasle i decu) u skladu je sa zahtevima evropskog standarda

EN ISO 27427:2023 Anesteticka i respiratorna oprema — sistemi i
komponente za rasprSivanje.



Performanse rasprsivaca mogu se razlikovati u zavisnosti od leka

(na primer, da li je re¢ o suspenziji ili rastvoru visoke viskoznosti).

Za dodatne pojedinosti pogledajte listi sa podacima dobavljaca leka.
Distribucija veli€ine Cestica i proizvodnja aerosola mogu se razlikovati
u zavisnosti od kombinacije proizvoda, leka i ambijentalnih uslova kao
Sto su temperatura, vlaznost i atmosferski pritisak.

Podaci o performansama rasprsivaca zasnovani su na testiranju

u kojem se Koriste ventilacioni obrasci odraslih i verovatno ¢e se
razlikovati od onih navedenih za pedijatrijsku populaciju ili odoj¢ad.

ResSavanje problema

U slu€aju da se tokom upotrebe javi bilo koji od problema navedenih

u nastavku, najpre proverite da na rastojanju od 30 cm nema drugih

elektricnih uredaja. Ako se problem nastavi, pogledajte tabelu u nastavku.

Uredaj se ne ukljucuje

 Proverite da li je utika¢ kabla za napajanje pravilno priklju€en u mreznu
utiénicu i da li je kabl za napajanje priklju¢en u uti¢nicu na kompresoru.

 Uverite se da je taster za napajanje ukljucen.

Uredaj se uklju¢uje, ali ne vrsi inhalaciju

» Proverite da li je glava isparivaca ¢vrsto postavljena na poklopac
inhalacionog kita.

 Uverite se da crevo za vazduh nije prignjeeno niti savijeno.

« Uverite se da u filteru za vazduh nema prepreka niti prijavétine. E
Zamenite ga ako je neophodno.

+ Uverite se da je u inhalator stavljena odgovarajuca koli¢ina leka.

Uredaj iznenada prestaje da radi tokom rada.

» Temperaturni osigurac je zaustavio rad uredaja iz jednog od sledec¢ih
razloga:
— uredaj je radio u okruzenju sa temperaturama visim od 40 °C;
— prorezi za ventilaciju su bili prekriveni.

Nemojte pokuSavati da popravite aparat. Nemojte otvarati i/ili prepravljati
aparat. Korisnik ne moze servisirati ni jedan deo aparata. Vratite uredaj
ovlaséenoj OMRON prodavnici ili distributeru.

Prijavite proizvodacu i nadleznim organima drzave €lanice u kojoj se
nalazite sve ozbiljne incidente do kojih je doslo u vezi sa ovim aparatom.
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Garancija

Hvala vam na kupovini proizvoda kompanije OMRON. Ovaj proizvod je

napravljen od visoko kvalitetnih materijala, vrlo pazljivim postupcima.

Osmisljen je da vam pruzi najvisi nivo komfora, pod uslovom da se sa

njim pravilno rukuje i da se odrzava na nacin opisan u priru¢niku sa

uputstvima. Za ovaj proizvod garantuje kompanija OMRON u periodu

od 3 godine nakon datuma kupovine. Kompanija OMRON garantuje za

sastavljanje, izradu i materijale. Tokom garantnog perioda, kompanija

OMRON ¢e bez naplate rada ili delova popraviti ili zameniti neispravan

proizvod ili bilo koji njegov neispravan deo. Garancija ne pokriva sledece:

a. TroSkove i rizike transporta.

b. TroSkove popravki i/ili kvarova nastalih usled popravki obavljenih od
strane neovladc¢enih osoba.

c. Redovne provere i odrzavanje.

d. Kvar ili habanje opcionih delova ili drugih dodataka osim glavnog
uredaja, osim ako to nije izri¢ito navedeno iznad.

e. TroSkove nastale usled odbijanja reklamacije (takvi troSkovi ¢e biti
naplaceni).

f. Stetu bilo kakve vrste ukljuéujuéi liénu, nastalu usled nezgoda ili
nepravilne upotrebe.

Ukoliko je servis u okviru garancije neophodan, obratite se prodavcu kod
koga je proizvod kupljen ili ovlaS¢éenom distributeru OMRON proizvoda.
Adresu mozete procitati na pakovanju / dokumentaciji proizvoda ili je
saznati kod specijalizovanog prodavca.

Popravka ili zamena pod garancijom ne dovode do produzenja ili obnove
garantnog perioda.

Reklamacija ¢e biti prihva¢ena samo u slucaju vra¢anja kompletnog
proizvoda zajedno sa originalnom fakturom / raunom izdatim kupcu od
strane prodavca. Kompanija OMRON zadrzava pravo da odbije servis
obezbeden garancijom ukoliko kupac da bilo kakve nejasne informacije.



Opcioni medicinski pribor

Opis proizvoda Model
Inhalacioni kit NEB6026
Crevo za vazduh NEB6016

Komplet nastavka za usta
(Sadrzaj: Nastavak za usta sa poklopcem; NEB6027
ventil za izdisaj, ventil za udisaj)

Maska za decu (ukljuéujuci elastiénu traku) | NEB6028

Maska za odrasle (ukljucujuci elasti¢nu traku) | NEB6029

Pomoc¢ni adapter za masku za decu NEB6030
Nazalni tus NEB6014

Ostali opcioni/zamenski delovi

Opis proizvoda Model
Kabl za napajanje sa utikacem za upotrebu

u zemljama EU 3AC459
Kabl za napajanje sa utikacem za upotrebu 3AC460

u UK
Komplet filtera za vazduh (sadrzaj: 5 komada) | 3AC458

Vazne napomene o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMK)

Ovaj aparat koji je proizvela kompanija 3A HEALTH CARE S.r.l.
usaglasen je sa standardom za elektromagnetnu kompatibilnost (EMK)
EN 60601-1-2:2015/A1:2021.

Dodatna dokumentacija u skladu sa ovim EMK standardom je dostupna
kod kompanije OMRON HEALTHCARE EUROPE na adresi pomenutoj u
ovom priru¢niku sa uputstvima ili na www.omron-healthcare.com.

Ovaj proizvod ne treba tretirati kao obi¢an otpad iz domacinstva
veC se mora vratiti na mesto za prikupljanje elektricnog i

mmmm clektronskog otpada za reciklazu. Detaljnije informacije su
dostupne u vasoj lokalnoj samoupravi, lokalnoj sluzbi za
odlaganje otpada ili kod prodavca kod koga ste proizvod kupili.

K PROCEDURA ZA ODLAGANJE (Dir. 2012/19/EU-WEEE)



Proizvodac¢ 3AHEALTH CARE S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G
25017 Lonato del Garda (BS),
Italija
Distributer OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
< Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
F@ HOLANDIJA
www.omron-healthcare.com
Podruznice OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Proizvedeno u ltaliji
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