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Namjena

Medicinska namjena

Namjena ovog proizvoda jest:

- omoguciti lije€enje inhalacijom kod poremecaja diSnog sustava.

- ukloniti sluz iz nosne Supljine za olakS$avanje disanja.

Kompresor je namijenjen za ponovnu upotrebu na viSe pacijenata, dok su
nosni aspirator, inhalacijski komplet i njegovi dodatci za ponovnu upotrebu
na jednom pacijentu.

Korisnik kojem je namijenjen

» Pravno ovlasteni medicinski stru¢njaci, kao $to su lije€nici, medicinske
sestre i terapeuti ili osoblje za zdravstvenu njegu te sami pacijent u skladu s
uputama za uporabu ili pod vodstvom kvalificiranih medicinskih stru¢njaka.

« Korisnik takoder mora mo¢i razumjeti opée rukovanje uredajem DuoBaby
i sadrzaj ovog priru¢nika s uputama.

Pacijenti kojima je namijenjen

Osobe dobi od jednog mjeseca koji imaju bolest gornjih disnih puteva (kao
$to su zacepljeni nos, prehlada, alergije) i/ili donjih disnih puteva (kao $to
su astma, bronhitis, bronhiolitis).

Okruzenje
Ovaj je proizvod namijenjen opc¢oj upotrebi u ku¢anstvu.

Vijek trajanja

Vjekovi trajanja su kako slijedi, pod uvjetom da se proizvod upotrebljava
za inhaliranje tri puta dnevno tijekom deset minuta, svaki put pri sobnoj
temperaturi (23 °C). Vijek trajanja moze se razlikovati ovisno o koristenju i
okruzenju.

Kompresor (glavni uredaj) 5 godina
Inhalacijski komplet 1 godina
Usni nastavak 1 godina
Cijev za zrak 1 godina
Filtar za zrak 70 primjena

Maska jedna godina
Nosni aspirator jedna godina

Mjere predostroznosti za koristenje
Potrebno je uvazavati upozorenja i mjere opreza opisane u ovom priru¢niku
S uputama.

Hvala Sto ste kupili Omron DuoBaby.

Ovaj je proizvod napravljen u suradnji s respiratornim terapeutima za
uspjesno lijeCenje astme, kroni¢nog bronhitisa, alergija, zaepljenog nosa
i drugih respiratornih oboljenja. Ovo je medicinski uredaj. Uredajem rukujte
samo po uputama svojeg lije¢nika i/ili respiratornog terapeuta.

Kako radi inhalacijski komplet

Pregrada

Aerosol Aerosol

Lijek koji se pumpa kroz kanal lijeka mijeSa

se s komprimiranim zrakom koji stvara pumpa
kompresora. Komprimirani zrak pomijesan s lijekom
pretvara se u fine Cestice i rasprsuje u kontaktu s
pregradom na glavi isparivaca.

Sapnica
Lijek

Lijek
|

Komprimirani zrak

Kako radi komplet nosnog aspiratora

Komprimirani zrak koji nastane u pumpi Vakuum
kompresora, prolazi kroz suzenje i l
zahvaljujuéi Venturijevu efektu stvara vakuum

koji usisava sluz u komoru za prikupljanje. J

Komprimirani zrak
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Proizvedeno u ltaliji

Upoznajte svoj uredaj

Prikaz straga

Kompresor (glavni uredaj)

QOdjeljak pribora

Inhalacijski komplet i s poklopcem

drzac aspiratora

Utikac za
napajanje

) o Poklopac filtra za zrak
Otvori za ventilaciju ukljuéujuci zracni filtar
o o Kabel za
Sklopka za napajanje  Konektor cijevi napajanje

za zrak

Maska za dijete Usni nastavak Cijev za zrak Upute za uporabu

Inhalacijski komplet

Inhalacijski vrh x 2

O-prsten
Gornji disni putevi  Doniji diSni putevi { r\
Komora za
\ prikupljanje
Glava isparivaca

Spremnik za lijek

Konektor cijevi za zrak Konektor cijevi za zrak

Vazne sigurnosne upute

Ukazuje na mogucu opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne,

A Upozorenje: moze rezultirati ozbiljnom ozljedom.

» Nosni aspirator, inhalacijski komplet i njegovi dodatci namijenjeni su za
upotrebu na jednom pacijentu. Ne upotrebljavajte za viSe pacijenata, ve¢
upotrijebite zasebnu dodatnu opremu za svakog pacijenta.

« Ocistite dijelove nakon svake upotrebe i dezinficirajte ih jedanput tjedno
pri uobicajenoj upotrebi.

» Ne upotrebljavajte ovaj uredaj u druge svrhe osim za inhalacijsku terapiju
aerosolom i uklanjanje sluzi.

* Proizvodac se ne¢e smatrati odgovornim za neprikladnu uporabu uredaja.

« Koristite se samo originalnim priborom OMRON kao $to je nazna¢eno
u priruéniku s uputama.

» Na ispravno funkcioniranje uredaja mogu utjecati elektromagnetske smetnje
prouzro€ene pokvarenim televizorima, radijskim prijamnicima itd. Ako se to
dogodi, odmaknite izvor smetnji od uredaja ili upotrijebite drugi utikac.

» Za vrstu, dozu i rezim lijeka pratite upute lije¢nika ili respiratornog terapeuta.
Prije uporabe provijerite koristite li se ispravnim inhalacijskim vrhom.

» Ako tijekom koristenja osjetite ili vidite bilo Sto neuobic¢ajeno, odmah se
prestanite Kkoristiti uredajem i posavjetujte se s lijeEnikom.

 Za inhalaciju nemoijte koristiti inhalator u kojem je samo voda.

» Uredaj drzite izvan dohvata djeci bez nadzora. Uredaj moze sadrzavati
male dijelove koje je moguce progutati.

» S obzirom na njihovu duljinu, kabel za napajanje i cijev za zrak mogu
predstavljati opasnost davljenja.

« Cijev za zrak nemojte spremati ako je vlazna.

» Nakon svakog kori$tenja ispustite sav preostali lijek i svaki put koristite
svjezi lijek.

» Nemojte ga koristiti u krugovima za anesteziju i disanje.

» Nikada ne blokirajte otvore za ventilaciju. Uredaj nikad ne stavljajte na
mjesta gdje se otvori za ventilaciju mogu zakloniti za vrijeme rada.

» Nikada ne ostavljajte inhalacijski komplet s lijekom u blizini otvora za
ventilaciju kako lijek ne bi uao u uredaj.

« Dijelove spremite na Cistome mjestu kako biste izbjegli infekciju.

(Opasnost od elektri€nog udara)

» Uredaj nikad nemoijte ukjucivati u struju ili isklju€ivati iz struje mokrim
rukama.

» Kompresor i kabel za napajanje nisu vodootporni. Na te dijelove nemojte
prolijevati vodu ni druge tekucine. Ako se tekucina prolije na te dijelove,
odmah iskljucite kabel za napajanje i obrisSite tekucinu.

» Kompresor nemojte uranjati u vodu ni u druge tekucine.

» Uredaj nemojte koristiti ili pohranjivati na vlaznome mjestu.

» Nemojte ukljucivati uredaj ako je kabel za napajanje ili utika¢ oStecen.

» Kabel za napajanje drzite dalje od vruéih povrsina.

« Uredaj uvijek iskopcCajte iz uti¢nice za napajanje nakon koristenja i prije
Ciscenja.

 Uredaj ukopcajte u odgovarajuc¢u naponsku uti¢nicu. Nemojte preopteretiti
naponske utinice ni koristiti produzne kabele.

» Kabel napajanja nemojte koristiti na neprimjeren nacin.

* Nemojte omatati kabel za napajanje oko kompresora.

» Kompresor svakako rabite na mjestu gdje se strujnom utikacu moze lako
pristupiti tijekom terapije.

(Ciséenje i dezinfekcija)

Prilikom &iéenja ili dezinfekcije dijelova drzite se pravila u nastavku.

Nepridrzavanje tih pravila moze dovesti do oStec¢enja, neucinkovite

inhalacije ili do infekcije. Upute potraZite u odjeljku ,Cigéenje i dezinfekcija®.

« Ogistite i dezinficirajte inhalacijski komplet, masku za dijete, usni nastavak
i nosni aspirator prije upotrebe u sljede¢im slu€ajevima:

- prvi put nakon kupnje
- ako se uredajem niste koristili tijekom duljeg razdoblja

« Ocistite dijelove nakon svake upotrebe i dezinficirajte ih jedanput tjedno
pri uobicajenoj upotrebi. O¢ekuje se da ¢e dijelovi izdrzati priblizno 50
ciklusa dezinfekcije.

» Nakon upotrebe dijelove obvezno operite ili obriSite i pripazite da budu
temeljito osu$eni te pohranjeni na Cistome mjestu.

* Nemojte ostavljati otopinu za €iScenje u dijelovima inhalatora.

 Za suSenje uredaja ili njegovih dijelova ne koristite mikrovalnu peénicu,
uredaj za susenje suda ili susilo za kosu.

» Nemojte koristiti autoklav, uredaj za sterilizaciju EOG plinom ili
niskotemperaturni plazma sterilizator.

 Pazite da spremnik ne ostane bez vode prilikom sterilizacije dijelova
prokuhavanjem (najmanje 5 minuta). U protivnom moze do¢i do pozara.

Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne,
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Opce sigurnosne mjere:

* Prije svake uporabe ispitajte uredaj i provjerite ima li problema.
Pojedinacno provjerite sljedece:
- Jesu li sapnica inhalacijskog kompleta ili aspiratora ili cijev za zrak
osteceni ili blokirani.
- Radi li kompresor uobi¢ajeno.
» Kada se koristite uredajem, pojavljuju se zvuk i vibriranje koje proizvodi
uredaj. To je normalno i ne ukazuje na kvar.
» Nemojte upotrijebiti ako su uredaj ili drugi dijelovi o$teceni. Zamijenite
ostecene dijelove.
» Uredaj ni njegove dijelove nemoijte izlagati jakim udarcima, kao npr.
prilikom pada na pod.
* Nemojte umetati predmete u unutrasnjost kompresora.
» Kompresor i kabel za napajanje nemojte rastavljati ili pokuSavati popravljati.
» Uredaj i njegove dijelove nemojte ostavljati na iznimno visokim ni niskim
temperaturama ili na izravhom suncevom svjetlu.

Upute spremite za kasniju uporabu.

(Inhalator: Uporaba)

» Kad se uredaj koristi za djecu, invalide ili osobe koje ne mogu izraziti svoj
pristanak, ili u njihovoj blizini, potrebno je osigurati nadzor.

* Provjerite jesu li dijelovi pravilno priklju¢eni ili instalirani.

« Provjerite je li filtar za zrak Cist i pravilno priklju¢en. Zamijenite filtar za zrak
novim ako se upotrijebio vise od 70 puta.

« Inhalacijski komplet nemojte naginjati ni u kojem smjeru pod kutom veéim
od 60 stupnjeva nemoijte ga tresti tijekom koristenja.

» Uredaj nemoijte koristiti ni spremati ako je zracna cijev presavijena.

» U spremnik za lijek nemojte dodavati vise od 12 ml lijeka.

« Inhalacijski komplet nemojte nositi ni ostavljati dok u spremniku za lijek ima
lijeka.

» Ovim se proizvodom ne smiju koristiti pacijenti koji nisu pri svijesti, koji
spavaju, koji su pospani ili ne diSu spontano.

» Nemojte iskrivljavati glavu isparivaca ili probadati sapnicu spremnika
za lijek iglicom ili ostrim predmetom.

» Kompresor se moze zagrijati tijekom rada, stoga ga nemojte dodirivati
osim kada ga isklju¢ite nakon inhalacije.

» Kako biste izbjegli zadrzavanje ostataka lijeka na licu, obvezno obriSite lice
pacijenta nakon skidanja maske.

(Nosni aspirator: Uporaba)

» Nosni aspirator smije se Koristiti isklju€ivo za uklanjanje nosne sluzi iz nosa
djeteta. Ne moze se upotrijebiti za bilo koju drugu svrhu.

» Nemojte blokirati otvore na dnu nosnog aspiratora.

« Ako primijetite pojavu osipa ili crvenila unutar ili oko nosa djeteta tijekom
ili nakon upotrebe uredaja ili bilo Sto neuobicajeno tijekom upotrebe,
prestanite se koristiti uredajem i posavjetujte se s lijecnikom.

« Sluzite se samo originalnim dijelovima koji su uklju¢eni uz proizvod.

* Ne spajajte nosni aspirator na neki drugi uredaj.

Ovaj se proizvod ne smije tretirati kao ostali ku¢anski otpad,
vec se mora vratiti na prikupljaliSte za recikliranje elektri¢nih

mmmm | elektronickih uredaja. Ostale informacije dostupne su od vase
opcine, usluga odlaganja otpada vase opcine ili od prodavaca
gdje ste kupili proizvod.

K POSTUPAK ODLAGANUJA (Dir. 2012/19/EU — WEEE)

Vazne informacije o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)
NE-C301-E koji proizvodi 3A HEALTH CARE S.r.l., u skladu je s normom
EN60601-1-2:2015/A1:2021 o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).
Ostala dokumentacija u skladu s EMC standardom moze se dobiti od tvrtke
OMRON HEALTHCARE EUROPE na adresi navedenoj u ovom priru¢niku ili
na www.omron-healthcare.com. NE-C301-E potrazite u EMC informacijama
na internetskoj lokaciji.

Dodatni medicinski pribor

Opis proizvoda Model
Komplet pribora inhalatora DuoBaby
(sadrzaj: inhalacijski komplet (uklju€uje dva NEB2012
inhalacijska vrha), maska za dijete, maska za
odrasle, usni nastavak, tri filtra za zrak, cijev za zrak)
Komplet pribora aspiratora DuoBaby, (sadrzaj: nosni NEB7000
aspirator, cijev za zrak)

Drugi dodatni/zamjenski dijelovi

Opis proizvoda Model

Komplet filtra za zrak (sadrzaj: 3 komada) 3AC408

Upute za korisnika o inhalacijskom kompletu

Inhalator DuoBaby medicinski je uredaj koji stvara aerosol s prilagodljivim svojstvima
radi prilagodbe respiratornoj patologiji pacijenta

Inhalacijski vrh 1 — zelene boje za
gornje diSne puteve: Lijeci stanja
kao $to su: rinitis, sinusitis, faringitis,
upala krajnika i laringitis. bronhiektazija i bronhopneumonija.
Veli€ina ¢estica (MMAD) je oko Veli¢ina ¢estica (MMAD) je oko
9,3 um. 3,9 um.

Inhalacijski vrh 2 - plave boje za
donje diSne puteve: Lijeci stanja kao
§to su: astma, bronhitis, bronhiolitis,




Nacin upotrebe inhalacijskog kompleta

1. Provjerite je li prekida¢ napajanja u polozaju isklju¢eno
(o ) i je li strujni utikac isklju€en iz uti¢nice.
2. Uklonite inhalacijski vrh iz spremnika za lijek.
1) Inhalacijski vrh okrenite u smjeru suprotno od
kazaljke na satu
2) Izvadite inhalacijski vrh iz spremnika za lijek.

3. Provjerite prisutnost glave isparivaca
unutar spremnika za lijek.

Spremnik za lijek
Glava isparivaca

4. Dodajte to¢nu koli¢inu propisanog
lijeka u spremnik za lijek.

5. Odaberite prikladni inhalacijski vrh tako da procitate
,Upute za korisnika®“.
Za vrac¢anije inhalacijskog vrha u spremnik za lijek.
1) Stavite inhalacijski vrh na spremnik za lijek.
2) Inhalacijski vrh okrenite u smjeru kazaljke sata.

>
6. Dobro pri¢vrstite masku ...
za dijete ili usni nastavak = -
na inhalacijski komplet.

7. Prikljucite cijev za zrak. Tijekom laganog
okretanja utikaca cijevi za zrak, ¢vrsto ga
gurnite u konektore za cijev.

8. Drzite inhalacijski komplet Pravi kut
kako je naznaceno na
desnoj strani. Pridrzavajte
se naputaka svog lijecnika ili
respiratornog specijalista.
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Inhalacijski komplet nemojte naginjati ni u kojem smjeru pod kutom ve¢im od
60 stupnjeva. Na taj nacin lijek moze uéi u usta ili prouzrogiti neucinkovitu inhalaciju.

9. Utaknite utika¢ za napajanje u elektri¢nu utiCnicu.

10. Okrenite sklopku za napajanje u polozaj uklju¢enosti (| ). Cim se
kompresor pokrene, zapocinje inhalacija i stvara se aerosol. Udahnite
lijek. Izdahnite kroz inhalacijski komplet.

11. Kada se lije€enje dovrsi, iskljucite napajanje i iskop&ajte kompresor
iz elektri¢ne uti¢nice.

12. Oistite i dezinficirajte sve (rastavljene) dijelove prema odjeljku ,Ciséenje
i dezinfekcija“.

Nacin upotrebe nosnog aspiratora

Suha i vrlo gusta sluz unutar nosa moze se otopiti fizioloSkim otopinama.
Nakon dodavanja fizioloske otopine u svaku nosnicu nosa djeteta kako bi se
opustio nosni sekret pricekajte nekoliko minuta i zatim maramicom uklonite
sluz koja istjeCe. Tek nakon uklanjanja sluzi koja curi izvan nosnica mozete
upotrijebiti nosni aspirator.

1. Provjerite je li prekida€ napajanja u polozaju iskljuceno ( O ) ije li strujni
utikac iskljucen iz utiCnice.

2. Sastavite nosni aspirator. Provjerite je li O-prsten pravilno prikljucen.
Pogledajte crtez ,Nosni aspirator”.

3. Spojite cijev za zrak na nosni aspirator i na
glavnu jedinicu, dok lagano okrecete utikace
cijevi za zrak, €vrsto ih gurnite.

4. Drzite svoje dijete u udobnom polozaju i pobrinite
se da mul/joj dignete glavu kako je prikazano na
desnoj slici.

5. Utaknite utika¢ za napajanje u elektri¢nu uti¢nicu.

6. Okrenite sklopku za napajanje u polozaj
uklju€enosti (| ). Stavite svoj kaziprst preko otvora
na nosnom aspiratoru kako je prikazano na desnoj
slici za pocetak aspiracije. :

(
A Oprez:
Prije upotrebe nosnog aspiratora isprobajte ga na ruci
kako biste provijerili usisava li. Kada ispravno radi, mora
postojati blagi usis iz sapnice. Ako zrak izlazi iz sapnice,
nemojte se dalje Koristiti aspiratorom.
Tijekom upotrebe aspirator mora biti u uspravnom poloZzaju s otvorom za prst na
vrhu (pogledajte prethodnu sliku). Tako se sprje€ava da usisana sluz ne ulazi
u dijelove koji nisu komora za prikupljanje.

7. Postavite sapnicu na ulaz u jednu nosnicu djeteta. (nemojte umetati unutar
nosnice). Upotrijebite aspirator na tri sekunde Cetiri puta po nosnici.

8. Kada se lijeCenje dovrsi, iskljucite napajanje i iskop€ajte kompresor
iz elektricne uti¢nice.

9. Odvojite aspirator od cijevi za zrak i rastavite ga na tri dijela kako
je prikazano pod ,Upoznajte svoj uredaj*; oCistite i dezinficirajte prema
odjeljku u nastavku.

CisSc¢enje i dezinfekcija
Ciscenje
Ocistite dijelove nakon svake upotrebe kako biste uklonili preostali lijek ili
sluz. To ¢e onemoguciti neucinkovitu inhalaciju ili aspiraciju i umanijiti rizik od
infekcije. Za ¢iS¢enje ne koristite Cetku ili iglu.
+ Dijelovi koji se mogu prati: Inhalacijski komplet, maska za dijete (PVC),
nosni aspirator, usni nastavak
Operite ih u toploj vodi i blagom, neutralnom deterdZentu. Temeljito ih
isperite Cistom vruéom vodom iz slavine, laganim udarcem uklonite viSak
vode i ostavite da se osusi na zraku na Cistome mjestu.
* Dijelovi koji se ne smiju prati: Kompresor, cijev za zrak (PVC)
Prvo provjerite je li utika¢ iskopcan iz uti€nice elektricnog napajanja.
ObriSite mekom krpom navlazenom vodom ili blagim, neutralnim
deterdZzentom.
Filtar za zrak
Filtar za zrak nemojte prati niti Cistiti. Pogledajte odjeljak ,Promjena filtra
za zrak".
Dezinfekcija
Uvijek dezinficirajte dijelove prije prve upotrebe i nakon $to se proizvod nije
upotrebljavao dulje vrijeme. Dezinficirajte dijelove jednom tjedno. Oc¢ekuje
se da ¢e dijelovi izdrzati priblizno 50 ciklusa dezinfekcije. Ako su dijelovi jako
zaprljani, zamijenite ih novima. Za odabir nacina dezinfekcije pogledajte
tablicu u nastavku.
O: primjenjivo X: nije primjenjivo

Inhalacija/aspiracija |Ima li dovoljno lijeka u Dodajte odgovarajucu koli¢inu
ne provodi se ilije  |spremniku za lijek? (samo za |lijeka u spremnik za lijek.
brzina inhalacije inhalacijski komplet)

mala dok je Nedostaje li glava isparivaéa |Pravilno prikljucite glavu
napajanje ukljuceno. ljji njje pravilno postavijena? |isparivaca.
(samo za inhalacijski komplet)

Jesu li inhalacijski komplet
ili nosni aspirator pravilno
sastavljeni?

Pravilno sastavite inhalacijski
komplet ili nosni aspirator.

Je li sapnica inhalacijskog
kompleta ili aspiratora
blokirana?

Provjerite je li sapnica blokirana
i nemojte stiskati sapnicu.

Jesu li inhalacijski komplet ili  |Pobrinite se da je inhalacijski
nosni aspirator nagnuti pod komplet nagnut pod kutom
ostrim kutom? manjim od 60 stupnjeva ili da je
aspirator uspravan.

Je li cijev za zrak pravilno
prikljucena?

Pobrinite se da cijev za zrak bude
pravilno priklju¢ena na
kompresor i na inhalacijski
komplet ili nosni aspirator.

Je li cijev za zrak savijena,
blokirana ili oste¢ena?

Provjerite ima li cijev za zrak
pregiba i je li ostecena ili
blokirana.

Je lifiltar za zrak prljav? Zamijenite filtar za zrak novim.

Kompresor radi Je li poklopac filtra za zrak Pravilno prikljucite poklopac filtra

preglasno. pravilno priklju¢en? za zrak.
Kompresor je jako |Kompresor je nedovoljno Nemojte pokrivati kompresor
vrué. ventiliran. tijekom upotrebe.

Ne zaklanjajte otvore za ventilaciju.

Inhalacijski vrh 1 — zelene boje za gornje diSne puteve

Rezultati mjerenja kaskadnog impaktora za veli¢inu Cestice
Kumulativno smanjenje % mase Cestica salbutamola
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. L = Uredajem se nemojte koristiti
b o % « u okruzenju na temperaturama
Dijelovi 8 | 3 e | N |8 |s visim od 40 °C.
= S5 %E‘ % % 3x | §x Kompresor se naglo | Toplinskim prekidom napajanja|Pogledajte napomenu u nastavku.
B ) 2% | 8% | €8 < 5|5 gL zaustavlja tijekom  |iskljucuje se uredaj zbog
Nacin dezin- s = =x N N upotrebe. pregrijavanja
fekcije N T Napomena:
s 8:{5‘ oz Nemojte pokusavati popraviti uredaj. Nemojte otvarati i/ili mijenjati uredaj. Korisnik ne
Materijali & & & %Sg S8 moZze servisirati ni jedan dio uredaja. Vratite uredaj ovlastenoj maloprodajnoj trgovini ili
sS&| & N distributeru proizvoda OMRON.
o el
Medicinski alkohol o X Bllo_ koju tgsk_u nezgvodu kq;a nastvane u vezi s ovim gl_'edajem prijavite
proizvodacu i nadleznom tijelu drzave Clanice u kojoj imate nastan.
Natrijev hipoklorit o X X
Milton* Tehni¢ki podaci
A Kvartarni amonijak o o o o X X Opis proizvoda: Kompresorski inhalator s nosnim aspiratorom
r"ggéemdgjl:g Osvan* Model (kod): DuoBaby (NE-C301-E)
u nastavku Klorheksidin o N N N X X Nazivni podaci: 230V ~ 50 Hz
Hibitane* Elektricna potrosnja: 140 VA (70 W)
pro Radna temperatura / vlaznost +10 °C do +40 °C / 10 % do 95 %RV /
Amfotericni surfaktant |~ -\ | 5 | 5 | x | x / tlak zraka: 690 — 1060 hPa
Tego® Skladistenje i transportna -20 °C do +70 °C / 5 % do 95 %RV /
B Prokuhavanje 0O o) o) X X X temperatura /vlaga /tlak zraka: 690 — 1060 hPa
~rim st Jozinfekoiu Koia To dost it Masa: Priblizno 1.7 kg (samo kompresor)
rimjer sredstva za dezinfekciju koje je dostupno na trzistu. ; . NS &
** Elasti¢na traka (bez lateksa). Nemojte dezinficirati. D'mef‘z_”e- Priblizno 179 (S) 2__80_(D) x 105’5__(\/) mm
Napomene: Sadrzaj: Kompresor, inhalacijski komplet, cijev

Koristite sredstvo za dezinfekciju dostupno na trzistu. Slijedite upute proizvodaca
sredstva za dezinfekciju.

Nikada nemojte Cistiti benzenom, razrjedivacem ili zapaljivim kemijskim sredstvima.
Nakon $to operete inhalacijski komplet i/ili nosni aspirator dostupnim sredstvom za
dezinfekciju, isperite ga €istom toplom vodom i temeljito osusite prije uporabe.
Primjenjivi se dijelovi mogu prokuhavati najmanje 5 minuta.

Nakon prokuhavanja pazljivo uklonite dijelove, otresite viSak vode i ostavite da se
osu$e na zraku u Cistom okruzenju.

Uklanjanje kondenzata iz cijevi za zrak

Ako ostane vlaga u cijevi za zrak, obvezno slijedite postupak u nastavku.
* Uvjerite se da je cijev za zrak priklju¢ena na konektor za zrak na kompresoru.
» Odvojite cijev za zrak od inhalacijskog kompleta ili nosnog aspiratora.
« Ukljugite kompresor i pumpaijte zrak kroz cijev za zrak kako biste istjerali vlagu.

Promjena filtra za zrak
Ako je filtar za zrak promijenio boju ili se upotrijebio u vise od 70 primjena,

zamijenite ga novim. (Pogledajte Drugi dodatni/
zamjenski dijelovi).

1. Uklonite pokrov filtra za zrak kako je prikazano na
slici.

2. lzvadite stari filtar za zrak oStrim predmetom,
primjerice ¢ackalicom, a zatim umetnite novi filtar
za zrak.

3. Vratite poklopac filtra za zrak na mjesto.

Napomene:

+ Koristite samo filtre za zrak marke OMRON, namijenjene
ovom uredaju. Ne radite bez filtra.

« Filtar nemojte prati niti Cistiti. Ako je filtar vlazan, zamijenite ga. Vlazni filtri za zrak
mogu prouzrociti zagepljenja i povecati rizik od infekcije.

« Za filtre za zrak nema prednje ni straznje strane.

* Provjerite jesu lifiltri za zrak Cisti i bez prasine prije umetanja.

RjesSavanje problema za: glavnu jedinicu, inhalacijski
komplet i nosni aspirator

Ako prije ili tjekom rada uredaj prestane raditi, provjerite sljedece.

Problem Uzrok Otklanjanje

Nista se ne Je li utika¢ uklju¢en u Provjerite je li utika¢ ukljuéen u
dogada kada se elektri¢nu utiénicu? elektri¢nu uti¢nicu. Iskopcajte pa
okrene prekidac¢ za ponovno ukopcajte utika¢ ako je

napajanje. potrebno.

za zrak, usni nastavak, maska za dijete,
nosni aspirator, priruénik s uputama.

@ = Oprema klase || = Aplikacijski Q = Isklju¢ivanje

dio tipa BF napajanja
Pogledajte upute za P21 = Zastita | = Napajanje
upotrebu pristupa ukljuceno
~—  Izmienic trui - ki broi = Pogledajte
zmjeni¢na struja @ Serijski broj @ upute za
upotrebu
= Medicinski = Datum = Jedinstvena
uredaj @ proizvodnje identifikacija
proizvoda

Inhalacijski komplet
Vrsta tekucine lijeka:
Odgovarajuce koli€ine lijeka:

Zvuk: Razina buke
(na udaljenosti od 1 m):

otopina, suspenzija
1 ml minimalno — 12 ml maksimalno
priblizno 63 dB

inhalator za gornje inhalator za donje
diSne putove diSne putove

priblizno 0,4 ml/min  priblizno 0,2 ml/min
(NaCl 0,9 %) (NaCl 0,9 %)

priblizno 0,14 ml/min priblizno 0,07 ml/min
priblizno 4,7 % priblizno 2 %

Brzina inhaliranja
(prema gubitku tezine):

Brzina otpustanja aerosola**:

Postotak volumena punjenja
emitiranog u 1 minuti**:

Otpustanje aerosola**:
Volumen ostatka™*:
Veli¢ina ¢estice (MMAD)**: priblizno 9,3 pm
GSD**: priblizno 2,8
Respirabilna frakcija < 5 um**:  priblizno 23 %
Frakcija aerosola < 2 ym**: priblizno 6 %
Frakcija aerosola od 2 pm do  priblizno 17 %
5 um**:

Frakcija aerosola > 5 ym**: priblizno 77 %

MMAD = prosje¢ni aerodinamicni promjer medija
GSD = geometrijska standardna devijacija
**3 ml, 0,1 % salbutamola u otopini od 0,9 % NaCl.

priblizno 0,47 ml
priblizno 1,6 ml

priblizno 0,59 ml
priblizno 1,2 ml
priblizno 3,9 ym
priblizno 2,3
priblizno 61 %
priblizno 22 %
priblizno 39 %

priblizno 39 %

Inhalacijski vrh 2 — plave boje za donje diSne puteve

Rezultati mjerenja kaskadnog impaktora za veli€inu Cestice

Kumulativno smanjenje % mase Cestica salbutamola
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Nosni aspirator
Tlak usisa:

Protok zraka:

Maksimalni volumen punjenja
komore za prikupljanje: 7ml
Opcenite napomene:

Podlozno tehni¢kim izmjenama bez prethodne najave.

Uredaj moZda nece raditi ako su uvjeti temperature i napona razliciti od onih koji su odredeni
u specifikacijama.

Ovaj proizvod (kompresor, inhalacijski komplet, cijev za zrak, usni nastavak i maska

za dijete) u skladu je sa zahtjevima europske norme EN ISO 27427:2023 Anesteticka i
respiracijska oprema — Sustavi i komponente za stvaranje aerosola.

Radni ucinak nebulizatora moZe se razlikovati kod lijekova kao $to su suspenzije ili otopine
visoke viskoznosti. Vise pojedinosti potrazite u podacima koje ste dobili od dobavlja¢a lijeka.
Distribucija veli¢ine Cestica i izlaz aerosola mogu varirati ovisno o kombinaciji uredaja, lijeka
i uvjeta u okolini, kao $to su temperatura, vlaga i atmosferski tlak.

Objave radnog ucinka nebulizatora (rasprsivaca) temelje se na ispitivanju tijekom kojeg se
upotrebljavaju ventilacijski uzorci za odrasle i vjerojatno se razlikuju od onih navedenih za
pedijatrijsku populaciju ili novorodenéad.

IP klasifikacija je stupanj zastite osiguran kuéistima u skladu s normom IEC 60529.
Kompresor zasti¢en je od tvrdih stranih predmeta promjera 12,5 mm i vecih, npr. prstiju i od
kapljica vode koje padaju okomito i koje mogu uzrokovati probleme pri uobi¢ajenom radu.
Pogledajte mreznu stranicu OMRON HEALTHCARE EUROPE radi potpunih najnovijih
informacija. URL: www.omron-healthcare.com

Jamstvo

Zahvaljujemo na kupnji proizvoda OMRON. Ovaj je proizvod izraden od kvalitetnih materijala
i velika je paznja posvecena njegovoj proizvodniji. Dizajniran je da pruzi veliku razinu ugode
uz uvjet da se njime ispravno rukuje i odrzava kao $to je opisano u priru¢niku s uputama.
Ovaj je proizvod obuhvacéen jamstvom tvrtke OMRON u razdoblju od 3 godine nakon dana
kupnje. OMRON jam¢i pravilnu konstrukciju, izradu i materijale ovog proizvoda. Tijekom
jamstvenog razdoblja OMRON ¢e, bez naknade za rad ili dijelove, popraviti ili zamijeniti
neispravan proizvod ili bilo koje neispravne dijelove.

Jamstvom nije obuhvacena nijedna od sljedecih stavki:

a. Transportni troSkovi i rizici tijekom transporta.

b. Tro$kovi popravaka ifili kvarovi koji su nastali tijekom popravaka koje su izvrsile
neovlastene osobe.

c. Povremeni pregled i odrzavanje.

d. Kvar ili istroSenost pribora ili drugih dodataka izuzev samog glavnog uredaja, osim ako je
prethodno izri¢ito zajam¢&eno.

e. Tro8kovi nastali uslijed neprihvaéanja zahtjeva (bit e naplaceni).

f. Bilo kakva ostecenja uklju¢ujuci osobnu ozljedu prouzrocenu slu¢ajno ili uslijed
nepropisnog rukovanja. Bude li potrebna usluga jamstva, obratite se zastupniku od kojeg
ste kupili proizvod ili ovlastenom distributeru proizvoda OMRON. Adresu moZete pronaci
na pakiranju / u literaturi proizvoda ili kod specijaliziranog prodavaca.

Ako imate poteSkoca u pronalazenju korisnike usluge tvrtke OMRON, obratite nam se za

informacije.

Popravak ili zamjena obuhvacéena jamstvom ne daje nikakvo produljenje ili obnavljanje

razdoblja jamstva.

Ovo ¢e jamstvo biti odobreno samo ako se vrati cjelokupan proizvod s originalnim racunom /

potvrdom o uplati gotovine koju je prodava¢ izdao potrosacu. Tvrtka OMRON zadrzava pravo

odbijanja jamstva ako su pruzene bilo kakve nejasne informacije.

Minimalno -0,15 bara - Maksimalno -0,2 bara
oko 4 I/min

.
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