
Az inhalátor készlet felhasználói útmutatója

az alsó légutakhoz: Az alábbi 
problémák esetén javasolt: asztma, 

légutakhoz: Az alábbi problémák 
esetén javasolt: orrnyálkahártya 
gyulladás, orrmelléküreg-gyulladás, 
mandulagyulladás és gégegyulladás.

Alkalmazási terület

Orvosi felhasználás
A termék felhasználási területe:

 
 számára.

 

• 
orvos, ápoló és terapeuta vagy egészségügyi dolgozó, illetve maga a 

• 
használati útmutató tartalmának megértésére.

Javasolt páciensek

Ez a termék általános, otthoni használatra készült.

 Inhalátor 1 év

 Szájrész 1 év

 Maszk 1 év

be kell tartani.

A készülék részei, tartozékai

 :
-

seket eredményezhet.

• 

használja.
• 

• 

• 
használata miatt.

• Csak eredeti OMRON tartozékokat használjon, ahogy azt a használati 
útmutatóban is jeleztük.

• 

• 

• Ha bármi szokatlant érez vagy lát a használat során, azonnal hagyja abba 
a készülék használatát és beszéljen orvosával.

• 
• 

részeit a gyermekek lenyelhetik.
• 

fulladásveszélyt jelenthet.
• 
• 

használatkor friss gyógyszert töltsön a tartályba.
• 
• 

• 
közelében, mert ezzel a gyógyszer bekerülhet a készülékbe.

• 

(Áramütés kockázata)
• 
• 

• 
• Ne használja és ne is tárolja a készüléket nedves helyen.
• 
• 
• 

• 

• 
• Ne tekerje a hálózati kábelt a kompresszor köré.
• 

• 

- ha a készüléket hosszabb ideig nem használta
• 

• 
teljesen szárazon tegye el a berendezést.

• 
• 

• 

• 

keletkezhet.

 
okozhat.

• 

- 

• 

• Ne használja a készüléket, ha bármely alkatrész sérült. Cserélje a sérült 
részeket.

• Ne ejtse le a készüléket!
• Ne dugjon be semmit a kompresszorba.
• 

kábelt.
• Ne hagyja a készüléket vagy annak tartozékait különösen meleg vagy 

 

Opcionális orvosi alkatrészek

DuoBaby inhalátor tartozékok

NEB2012

NEB7000

További opcionális/cserealkatrészek

3AC408

Köszönjük, hogy az OMRON DuoBaby terméket választotta.

megbetegedések minél hatékonyabb kezelése érdekében. Ez egy orvosi 

váladékot.

 
 

Olaszország

Márkaképviselet
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, HOLLANDIA

OMRON SANTÉ FRANCE SAS

Származási ország: Olaszország

Elosztó gát

AeroszolAeroszol

(Inhalátor: Használat)
• 

inhalátort.
• 
• 

• Ne döntse az inhalátort 60 fokos szögnél nagyobb mértékben egyik 
irányba sem, és ne rázza a készüléket használat közben.

• 
törve.

• 12 ml-nél több gyógyszert ne töltsön a gyógyszertartályba.
• 

üres.
• 

készülék nem használható.
• 

vagy más hegyes tárggyal a gyógyszertartály fúvókáját.
• 

• 

• 

• 
• 

közben vagy utána, akkor hagyja abba a készülék használatát és forduljon 
orvoshoz.

• Csak a termékhez tartozékként mellékelt eredeti alkatrészeket használjon.
• 

vált készüléket vagy alkatrészeit az elektromos és elektronikus 

Ez az O 3A HEALTH CARE S.r.l. által gyártott NE-C301-E készülék 

Használati útmutató

Hátulnézet

Hálózati kábel

tartozéktartó

Szájrész Használati útmutató

Inhalátor készlet

Alsó légutak

Porlasztó fej

1

2

HU



• Mosható részek:  

megszáradjanak. 
• Nem mosható részek:  

átitatott ruhával. 
 

mód kiválasztásához használja az alábbi táblázatot.
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• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

 70 alkalommal 

módon.

 

• 
használja a készüléket.

• 

• 
• 

tapasztal.

Probléma Ok Javaslat

Semmi sem 
történik a 

elforgatásakor.

Be van dugva a hálózati 

szükséges húzza ki, majd dugja 

a porlasztás 
a készülék 
használata során.

adagolja a gyógyszertartályba.

Hiányzik a porlasztó fej vagy nem 
porlasztó fejet.

60 foknál kisebb mértékben legyen 

a kompresszorhoz és az inhalátorhoz 

A kompresszor 
rendellenes módon 
hangos.

A kompresszor 
nagyon forró. elégtelen.

Használat közben ne takarja le a 
kompresszort.

készüléket. 

A kompresszor 
használat közben 
hirtelen leáll. túlmelegedést

Lásd a lenti megjegyzéseket.

hivatalos OMRON viszonteladóhoz vagy a márkaképviselethez.

Kérjük, jelentse a gyártónak és a lakhelye alapján illetékes tagállam hatóságainak 

A termék adatai:

 
Besorolás:
Áramfelvétel:

 
690 - 1060 hPa

690 - 1060 hPa

Súly:
Méretek:  

Tartozékok:

  =  ll. osztályú 
eszköz alkalmazott 

rész

 = 

  Nézzen utána 
a használati 
útmutatóban

IP21 =  Behatolás 
elleni védelem  

=
 

  =  Sorozatszám  =  Nézzen utána 
a használati 
útmutatóban

 = 
eszköz dátuma

 =  Egyedi eszköz-

Inhalátor készlet
Oldat, szuszpenzió
minimum 1 ml – maximum 12 ml
Kb. 63dB

légutak
Inhalátor alsó 
légutak

Porlasztási arány 

térfogat százalékos aránya**:
Kb. 0,47 ml Kb. 0,59 ml

Maradéktérfogat**: Kb. 1,6 ml Kb. 1,2 ml

Kb. 2,8 Kb. 2,3

 

Az inhalátorszett használata

legyen húzva a fali aljzatból.

gyógyszertartály belsejében van-e.
 

adagolja a gyógyszertartályba.

visszahelyezéséhez.

 Csatlakoztassa szorosan 
a gyermek maszkot vagy 
szájrészt az inhalátorhoz.

 Tartsa az inhalátort a jobb 
oldali képen látható módon. 
Kövesse orvosa, szakorvosa 

 

 

Ne döntse az inhalátort 60 fokos szögnél nagyobb mértékben egyik irányba sem. 
Az orvosság befolyhat a szájba vagy romolhat az inhalátor hatásfoka.

Lélegezze be a gyógyszert. Az inhalátoron keresztül lélegezzen ki.

A száraz és megkeményedett váladékot az orrból sós oldat használatával 

nyomja azt.

ügyeljen arra, hogy a gyermek feje a jobb oldali 
ábrán látható módon fel legyen emelve.

aljzatba.

 

 

részekbe is eljusson.

használja.

 

1

2

Porlasztó fej

1

2

Átlag

Egyedi

Átlag

Egyedi

 
töltöttségi szintje: 7 ml

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• A IP védettség az IEC 60529 szabvánnyal összhangban jelöli a készülék környezeti behatások 

• 

készült és a gyártása során is nagyfokú gondossággal jártunk el. Úgy terveztük a terméket, 

karbantartási szabályokat.

tönkrement terméket vagy annak bármely meghibásodott alkatrészét.

a. 
b. 

d. 

e. 
f. 

találja vagy kérdezze meg a viszonteladót.
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