Kompresorinis inhaliatorius
su nosies gleiviy aspiratoriumi
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Paskirtis

Medicininé paskirtis

Sio gaminio numatytoji paskirtis:

- Kvépavimo taky ligy gydymas inhaliacijomis;

- Gleiviy pasalinimas i$ nosies ertmiy, kad baty lengviau kvépuoti.

Kompresorius yra daugkartinio naudojimo prietaisas, kuris gali bati
naudojamas keliems pacientams, o nosies aspiratorius, rdkinio purk§tuvo
rinkinys ir jo priedai — vienam pacientui skirti vienkartiniai prietaisai.

Tikslinis vartotojas

« Teisétai patvirtinti medicinos specialistai, pavyzdziui, gydytojas,
slaugytojas ir terapeutas arba sveikatos priezilros personalas ar pats
pacientas, besilaikantis naudojimo instrukcijy arba vadovaujamas
kvalifikuoty medicinos specialisty.

» Naudotojas taip pat turi sugebéti suprasti bendruosius ,DuoBaby* veikimo

principus ir Sios naudojimo instrukcijos turinj.

Tiksliniai pacientai

Vyresni nei 1 ménesio asmenys, sergantys virsutiniy kvépavimo taky
ligomis (pvz., nosies uzgulimu, persalimu, alergine liga) ir (arba) apatiniy
kvépavimo taky ligomis (pvz., astma, bronchitu, bronchiolitu).

Aplinka
Sis gaminys yra skirtas naudoti namy aplinkoje.

Naudojimo laikotarpis

Gaminj naudojant 3 kartus per parg po 10 minuciy kambario temperattroje
(23 °C), galioja toliau nurodyti naudojimo laikotarpiai. Naudojimo laikotarpis
gali skirtis atsizvelgiant j naudojima ir aplinka.

Kompresorius (pagrindinis blokas) 5 metai
Inhaliacijos rinkinys 1 metai
Burnos kandiklis 1 metai
Oro tiekimo vamzdelis 1 metai
Oro filtras 70 karty
Kauke 1 metai
Nosies gleiviy aspiratorius 1 metai

Naudojimo atsargumo priemonés
Reikia laikytis naudojimo instrukcijose pateikty jspéjimy ir atsargumo
priemoniy.

Dékojame, kad jsigijote prietaisg ,OMRON DuoBaby".

Sis gaminys sukurtas bendradarbiaujant su kvépavimo taky ligy specialistais,
siekiant sekmingai gydyti astma, létinj bronchita, alergines ligas, nosies
uzgulimg ir kitus kvépavimo sistemos sutrikimus. Tai yra medicinos
prietaisas. Naudodami §j prietaisg, batinai laikykités savo gydytojo ir (arba)
kvépavimo taky ligy specialisto nurodymy.

Inhaliacijos rinkinio veikimas

Slopintuvas
Medikamentai, kurie pumpuojami j virsy Aerozolis AL Aerozolis
medikamenty kanalu, sumaiSomi su suspaustu
oru, kurj generuoja kompresoriaus siurblys. Su
medikamentais sumaiSytas suslégtasis oras po
kontakto su purk$tuko galvutéje esanciu slopintuvu
virsta smulkiomis dalelémis ir iSpurSkiamas.

Medika-

Suspaustas oras

Nosies gleiviy aspiratoriaus rinkinio veikimas

Kompresoriaus siurblio sudarytas suslégto Vakuumas
oro srautas teka per siauréjantj kanalg ir l
del Venturio efekto sukuria vakuuma, kuris

isiurbia gleives j surinkimo kamera.
:

Suspaustas oras
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» Nosies aspiratorius, rakinio purkstuvo rinkinys ir jo priedai skirti naudoti
vienam pacientui. Nenaudokite keliems pacientams, kiekvienam pacientui
naudokite atskirus priedus.

« Valykite gaminio dalis po kiekvieno naudojimo ir kartg per savaite
dezinfekuokite jprastai naudojamas gaminio dalis.

* Prietaisg naudokite tik vaistams inhaliuoti ir gleivéms $alinti ir nenaudokite
jokiais kitais tikslais.

» Gamintojas nebus laikomas atsakingu uz netinkamg prietaiso naudojima.

» Naudokite tik originalius OMRON priedus, kaip nurodyta Sioje naudojimo
instrukcijoje.

» Netinkamai veikiantys televizoriai, radijai ir kiti aparatai gali trikdyti Sio
prietaiso veikima. Jei taip nutikty, patraukite trukdziy $altinj toliau nuo
prietaiso arba jjunkite prietaisg j kitg elektros lizda.

« Vartokite jusy gydytojo ar kvépavimo taky ligy specialisto paskirtus
medikamentus ir laikykités jy nustatytos dozés bei rezimo. Prie$
naudodami, patikrinkite, ar naudojate tinkama virSutine inhaliatoriaus dalj.

« Jei naudodami pajusite arba pastebésite kazkg nejprasto, i$ karto
nustokite naudoti prietaisg ir kreipkités j gydytoja.

* Inhaliacijai nenaudokite vien tik vandens.

* Prietaisg laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kai kurios prietaiso
dalys yra mazos ir jas galima praryti.

« Atsizvelgiant | maitinimo laido ir oro tiekimo vamzdelio ilgj, jie gali kelti
pasmaugimo pavojy.

« Jei oro tiekimo vamzdelyje liko drégmés, nepadékite jo j laikymo vieta.

» Po procediros visada iSvalykite medikamento liku€ius ir kiekvieng kartg
naudokite SvieZig medikaments.

» Nenaudokite anestezijai ar kvépavimo sistemos ventiliacijai.

» Niekada neuzdenkite ventiliacijos angy. Prietaiso niekada nedékite taip,
kad naudojimo metu galéty uzsidengti ventiliacinés angos.

* Niekada nepalikite inhaliacijos rinkinio su vaistais arti ventiliacijos angu,
kad j prietaisg nepatekty vaisty.

« Dalis laikykite Svarioje vietoje, kad iSvengtuméte infekcijos.

(Elektros smiuigio pavojus)

 Niekada prietaiso nejjunkite arba neiSjunkite drégnomis rankomis.

» Kompresorius ir maitinimo laidas néra nepralaidds vandeniui. Ant Siy
daliy nepilkite vandens ar kitokiy skysciy. Jei ant Siy daliy iSsiliejo skystis,
nedelsdami iStraukite maitinimo laida ir nuSluostykite skystj.

» Kompresoriaus nenardinkite j vandenj ar kitg skyst;.

» Nenaudokite arba nelaikykite prietaiso drégnoje vietoje.

* Prietaiso nenaudokite, jei jo maitinimo laidas ar kiStukas sugadinti.

» Maitinimo laidg laikykite toliau nuo jkaitusiy pavirsiy.

» Baige procedirg ir prie$ valydami visada iSjunkite prietaisg iS maitinimo
tinklo.

* Prietaisg junkite prie tinkamos jtampos maitinimo Saltinio. Neperkraukite
maitinimo Saltinio ir nenaudokite ilginamujy laidy.

» Maitinimo laidg naudokite tik pagal paskirtj.

» Nevyniokite maitinimo laido aplink kompresoriy.

» Naudokite kompresoriy tik ten, kur gydymo metu maitinimo laido kiStukg
lengva pasiekti.

(Valymas ir dezinfekavimas)

Valydami ar dezinfekuodami dalis, laikykités toliau pateikty taisykliy.

Siy taisykliy nesilaikymas gali sukelti Zalg, neveiksminga inhaliacijg ar

infekcijg. Nurodymus Zr. skyriuje ,Valymas ir dezinfekavimas®.

 Rakinio purkstuvo rinkinj, kadikiams skirta kauke, burnos kandiklj bei
nosies gleiviy aspiratoriy iSvalykite ir dezinfekuokite prie§ pradédami juos
naudoti:

— i$ karto jsigije;
— jei prietaisas buvo ilgg laikg nenaudojamas;

« Valykite gaminio dalis po kiekvieno naudojimo ir kartg per savaite
dezinfekuokite jprastai naudojamas gaminio dalis. Dalys turéty atlaikyti
mazdaug 50 dezinfekavimo cikly.

» Panaudoje batinai nuplaukite ar nuvalykite visas prietaiso dalis, jas
kruops$diai dezinfekuokite ir iSdziovinkite. Laikykite Svarioje vietoje.

» Nepalikite daliy valomajame tirpale.

* Prietaisui ar dalims dzZiovinti nenaudokite mikrobangy krosnelés, indy ar
plauky dziovintuvo.

» Nenaudokite autoklavo, EOG dujinio sterilizatoriaus ar Zemos
temperatdros plazminio sterilizatoriaus.

« Jei dalis dezinfekuojate virindami (maziausiai 5 minutes), jsitikinkite, kad
inde visada yra vandens. PrieSingu atveju gali kilti gaisras.

AAtsargiai' iymi potenpi_aliai pavpjingq_situ_apija, liuriqje, jei jos never_‘ng!am@

* galima patirti nesunkiy ar vidutiniy suzeidimy arba materialing zalg.

Bendros saugos taisyklés

« Kiekvieng kartg prieS naudojimg patikrinkite prietaisg ir jo dalis, jsitikinkite,
ar néra jokiy gedimy. Ypac¢ kruop$¢€iai patikrinkite:

- ar inhaliacijos rinkinio purkstukas, aspiratoriaus antgalis arba oro tiekimo
vamzdelis nepazeistas ir neuzsikimses;

- ar kompresorius tinkamai veikia.

» Naudojant prietaisa, jis sukelia tam tikrg triukSmg ir vibracijg. Tai normalu
ir nereiSkia jokiy gedimy.

« Jei prietaisas arba kuri nors dalis pazeista, nenaudokite. PaZeistas dalis
pakeiskite.

» Saugokite prietaisg ir jo dalis nuo stipriy smagiy (pavyzdziui, neleiskite
prietaisui nukristi ant zemés).

» Nekiskite jokiy daikty j kompresoriaus vidy.

* NeiSardykite ir nebandykite taisyti kompresoriaus arba maitinimo laido.

» Nepalikite prietaiso arba jo daliy itin aukstoje ar Zemoje temperataroje,
taip pat tiesioginéje saulés Sviesoje.

Siag naudojimo instrukcija i$saugokite, kad galétuméte pasinaudoti ir ateityje.

(Inhaliatorius: naudojimas)

« Kai §j prietaisg naudoja vaikai, nejgalieji arba sutikimo negalintys iSreiksti
asmenys (ar kai prietaisas naudojamas Siems asmenims arba arti jy), juos
atidziai priziGrekite.

« |sitikinkite, ar dalys tinkamai pritvirtintos arba jtaisytos.

« |sitikinkite, ar oro filtras yra Svarus ir tinkamai pritvirtintas. Jeigu oro filtras
buvo naudojamas daugiau nei 70 karty, jj pakeiskite nauju.

» Naudodami inhaliacijos rinkinj, jo nepakreipkite didesniu nei 60 laipsniy
kampu bet kuria kryptimi ir nepurtykite.

« Prietaiso nenaudokite ir nepalikite saugoti ilgesniam laikui, jei oro
vamzdelis sulenktas.

« | medikamento talpyklg nepilkite daugiau nei 12 ml vaisty.

« Inhaliacijos rinkinio neneskite ir nepalikite, jei medikamento talpykloje liko
medikamento.

+ Sio gaminio negalima naudoti sgmone praradusiems, miegantiems,
mieguistiems arba savarankiskai nekvépuojantiems pacientams.

» Nedeformuokite purkStuko galvutés ir nepradurkite medikamento talpyklos
purkstuko, pavyzdziui, smeigtuku ar kitu astriu daiktu.

» Veikdamas kompresorius gali jkaisti, todél nelieskite jo, nebent norite jj
iSjungti.

» Tam, kad ant veido nelikty vaisty likuciy, nueme kauke, batinai nuvalykite
paciento veida.

(Nosies gleiviy aspiratorius: naudojimas)

 Nosies gleiviy aspiratoriy reikia naudoti tik nosies gleivéms i$ kadikio
nosies Salinti. Jo negalima naudoti jokiais kitais tikslais.

» NeuzZdenkite angy nosies gleiviy aspiratoriaus apacioje.

« Jei pastebésite, kad naudojant arba panaudojus prietaisg kadikio nosyje
ar aplink jg atsirado iSbérimas arba paraudimas, taip pat, jei naudodami
prietaisg pastebésite kazkg nejprasto, nustokite naudoti prietaisg ir
kreipkités j gydytojg.

» Naudokite tik originalias dalis, pateiktas su gaminiu.

» Nejunkite nosies gleiviy aspiratoriaus prie jokio kito prietaiso.

Sio gaminio negalima i$mesti kaip jprastiniy buitiniy atlieky, jj
reikia atiduoti j surinkimo punkta, kur perdirbti priimami elektros
ir elektroniniai jrenginiai. Daugiau informacijos galite gauti i$
savivaldybés, savivaldybés atlieky tvarkymo tarnybos arba
pardavéjo, i$ kurio jsigijote §j gaminj.

E SALINIMO PROCEDURA (Dir. 2012/19/ES-EE|A)
|

Svarbi informacija dél elektromagnetinio suderinamumo (EMS)

~3A HEALTH CARE S.r.I.“ pagamintas NE-C301-E atitinka elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) standartg EN60601-1-2:2015/A1:2021.

Daugiau dokumentacijos, susijusios su Siuo EMS standartu, galima gauti

i5 ,OMRON HEALTHCARE EUROPE" adresu, nurodytu $ioje instrukcijoje,
arba i$ www.omron-healthcare.com. Zr. NE-C301-E EMS informacijg
Ziniatinklio svetainéje.

Pasirenkamieji medicininiai priedai

Gaminio aprasas Modelis
,DuoBaby* inhaliatoriaus priedy rinkinys
(turinys: inhaliacijos rinkinys (su dviem virSutinémis
inhaliatoriaus dalimis), kidikiams skirta kauke, NEB2012
suaugusiesiems skirta kauké, burnos kandiklis,
3 oro filtrai, oro tiekimo vamzdelis)
,,Du_oBaby _asplr_atorlaus_prlgdq rinkinys _(turlnys: NEB7000
nosies aspiratorius, oro tiekimo vamzdelis)

Kitos pasirenkamos / pakei¢iamosios dalys

Gaminio aprasas Modelis

Oro filtry rinkinys (turinys: 3 vnt.) 3AC408

Informacija naudotojui apie inhaliacijos rinkinj

Inhaliatorius ,DuoBaby" — tai medicinos prietaisas, gaminantis reguliuojamy savybiy
aerozolj, kad jis atitikty paciento kvépavimo taky patologijg.

VirSutiné inhaliatoriaus dalis

2 — mélynos spalvos, skirta
apatiniams kvépavimo takams.
Leidzia gydyti tokias ligas, kaip
astma, bronchitas, bronchiolitas,
bronchektazé ir Zidininis plauciy
uzdegimas.

Daleliy dydis (MMAD) yra mazdaug
3,9 um.

VirSutiné inhaliatoriaus dalis

1 - zalios spalvos, skirta
virSutiniams kvépavimo takams.
LeidZia gydyti tokias ligas, kaip rinitas,
sinusitas, faringitas, tonzilitas ir
laringitas.

Daleliy dydis (MMAD) yra mazdaug




Rukinio purkstuvo rinkinio naudojimas

1.

2,

9.

. Patikrinkite, ar medikamento talpykloje yra Medikamento

purkstuko galvuteé. talpykla
. | medikamento talpyklg jpilkite reikiamag Purkstuko
galvute

. Perskaite skyrelj ,Informacija naudotojui®, pasirinkite

. Tvirtai prijunkite

. Pritvirtinkite oro tiekimo vamzdelj. Nestipriai

. Inhaliacijos rinkinj laikykite

|sitikinkite, kad maitinimo jungiklis nustatytas j iSjungimo ( O ) padétj,

o maitinimo laido kiStukas iStrauktas i§ maitinimo lizdo.

Nuo medikamento talpyklos nuimkite inhaliatoriaus

virSutine dal].

1) Pasukite virSutine inhaliatoriaus dalj pries
laikrodzio rodykle.

2) Nukelkite virSutine inhaliatoriaus dalj nuo
medikamento talpyklos.

gydytojo paskirto medikamento kiekj.

tinkama virSutine inhaliatoriaus dalj.

Uzdékite virSuting inhaliatoriaus dalj ant medikamento

talpyklos.

1) Nuleiskite virSuting inhaliatoriaus dalj ant
medikamento talpyklos.

2) Pasukite virsutine inhaliatoriaus dalj pagal
laikrodzio rodykle.

kadikiams skirtg kauke
arba burnos kandiklj prie
inhaliacijos rinkinio.

sukdami oro tiekimo vamzdelio kiStuka,
tvirtai jkiskite jj j oro vamzdelio jungt;.
nurodymy.

\R 5
Atsargiai:

Jokia kryptimi nepakreipkite inhaliacijos rinkinio didesniu nei 60 laipsniy kampu.
Vaistai gali tekéti | burng arba gali biti neveiksminga inhaliacija.
Maitinimo laido kiStukg jkiskite j maitinimo Saltinio lizdg.

Desinysis
kampas

taip, kaip parodyta
desinéje. Laikykités savo
gydytojo arba kvépavimo
taky ligy specialisto

10. Perjunkite maitinimo jungiklj j jjungimo ( | ) padétj. Paleidus kompresoriy,

pradedama inhaliacija ir tiekiamas aerozolis. Inhaliuokite medikamenta.
ISkvépkite pro inhaliacijos rinkinj.

11. Baige procedira, iSjunkite maitinima ir atjunkite kompresoriy nuo

maitinimo lizdo.

12. |18valykite ir dezinfekuokite visas (iSmontuotas) dalis, vadovaudamiesi

skyriumi ,Valymas ir dezinfekavimas*.

Nosies gleiviy aspiratoriaus naudojimas

Sausas ir labai tirStas gleives nosyje galima suskystinti druskos tirpalais.
|purSke druskos tirpalo j abi kiidikio nosies landas, kad suskystintuméte
nosies iSskyras, palaukite kelias minutes, tada nosinaite nuvalykite
iSbégusias gleives. Nosies gleiviy aspiratoriy galima naudoti tik nuvalius
gleives, iSbégancias i$ nosies landy.

1.

2.

3.

. Laikykite kudikj patogioje padétyje ir uztikrinkite,

. Maitinimo laido kiStukg jkiskite j maitinimo Saltinio lizda.
. Perjunkite maitinimo jungiklj j jjungimo ( I ) padét;.

Isitikinkite, kad maitinimo jungiklis nustatytas | iSjungimo ( O ) padétj, o
maitinimo laido kiStukas iStrauktas i§ maitinimo lizdo.

Surinkite nosies gleiviy aspiratoriy. |sitikinkite, ar sandarinimo Ziedas
tinkamai pritvirtintas. Zr. brézinj ,Nosies gleiviy aspiratorius*.

Prijunkite oro tiekimo vamzdelj prie nosies gleiviy
aspiratoriaus ir pagrindinio bloko, Siek tiek pasukdami
ir tvirtai stumdami oro tiekimo vamzdelio kiStukus.

kad jo galva baty pakelta taip, kaip parodyta
desinéje pateiktame paveikslélyje.

Norédami pradéti siurbti, uzdékite smiliy ant
angos nosies gleiviy aspiratoriuje, kaip parodyta
desinéje pateiktame paveikslélyje.
A Atsargiai: T

Prie$ naudodami nosies gleiviy aspiratoriy, patikrinkite, (!

ar jis siurbia, priglausdami jj prie rankos. Kai jis tinkamai

veikia, antgalis turi nestipriai siurbti. Jei oras per antgalj

puciamas, aspiratoriaus nebenaudokite.

Naudojant aspiratoriy, jis turi bati stacias, o pirstu

uzdengiama anga turi bati virSuje (Zr. pirmiau pateiktg paveikslélj). Taip jsiurbtos

gleivés patenka j surinkimo kamera, taciau nepatenka j kitas dalis.

. Padékite antgalj ties viena i$ kadikio nosies landy. (Nekiskite j nosies landos

vidy.) IS vienos nosies landos aspiratoriumi siurbkite 4 kartus po 3 sekundes.

. Baige procedira, i$junkite maitinima ir atjunkite kompresoriy nuo

maitinimo lizdo.

. Atjunkite aspiratoriy nuo oro tiekimo vamzdelio ir iSmontuokite jj j 3 dalis,

kaip parodyta skyriuje ,SusipaZinkite su prietaisu“. ISvalykite arba
dezinfekuokite, kaip apraSyta toliau pateiktame skyriuje.

Valymas ir dezinfekavimas

Valymas

Kaskart panaudoje iSvalykite dalis, kad pasSalintuméte vaisty arba gleiviy
liku€ius. Tai apsaugos nuo neveiksmingo inhaliavimo arba siurbimo ir
sumazins infekcijos rizikg. Valydami nenaudokite Sepetélio arba smeigtuky.

* Plaunamosios dalys: inhaliacijos rinkinys, kudikiams skirta kauké (PVC),
nosies gleiviy aspiratorius, burnos kandiklis
Jas plaukite Siltu vandeniu ir Svelniu neutraliu plovikliu. Kruop$ciai
nuskalaukite Svariu, i$ ¢iaupo tekanciu kar§tu vandeniu, $velniai patap$nokite,
kad nukratytuméte nereikalingg vandenj ir palikite nudziati Svarioje vietoje.
* Neplaunamosios dalys: kompresorius, oro tiekimo vamzdelis (PVC)
Pirmiausia jsitikinkite, ar maitinimo laido kistukas iStrauktas i$ maitinimo
lizdo. Svariai nuSluostykite Svelnia Sluoste, sudrékinta vandeniu arba
Svelniu, neutraliu plovikliu.
Oro filtras .
Oro filtro neplaukite ir nevalykite. Zr. skyriy ,Oro filtro pakeitimas®.

Dezinfekavimas
Visada dezinfekuokite gaminio dalis prie$ naudodami jj pirma karta, taip pat,
kai jis buvo ilgg laikg nenaudojamas. Dalis dezinfekuokite kartg per savaite.
Dalys turéty atlaikyti mazdaug 50 dezinfekavimo cikly. Jei dalys labai
nesvarios, pakeiskite jas naujomis. Dezinfekavimo metoda pasirinkite pagal
toliau pateiktg lentele.
O: taikytina X: netaikytina

Jiungus maitinima, Ar medikamento talpykloje yra
nevyksta pulverizacija / | pakankamai medikamento?
nesiurbiama arba (tik inhaliacijos rinkinys)

| medikamento talpyklg jdékite
reikiamg medicininio preparato kiekj.

VY'fS‘a. silpna Ar purkstuko galvuté uzdeta arba | Purkstuko galvute uzdekite tinkamai.
pulverizacija. surinkta tinkamai? (tik inhaliacijos
rinkinys)

Ar inhaliacijos rinkinys arba nosies | Tinkamai surinkite inhaliacijos rinkinj
gleiviy aspiratorius tinkamai arba nosies gleiviy aspiratoriy.
surinktas?

Ar inhaliacijos rinkinio purkstukas |]sitikinkite, ar purk$tukas
arba aspiratoriaus antgalis neuzsikim$es, nesuspauskite jo.
neuzkimstas?

Ar inhaliacijos rinkinys arba nosies |UZtikrinkite, kad inhaliacijos rinkinys
gleiviy aspiratorius pakreiptas bty pakreiptas mazesniu nei

smailiu kampu? 60 laipsniy kampu, o aspiratorius baty
stacias.

Ar oro tiekimo vamzdelis prijungtas ||sitikinkite, ar oro tiekimo vamzdelis
tinkamai? tinkamai prijungtas prie kompresoriaus
ir inhaliacijos rinkinio arba nosies
gleiviy aspiratoriaus.

Ar oro tiekimo vamzdelis néra
sulenktas, uzsikim3gs arba

UZtikrinkite, kad oro tiekimo vamzdelis
nebaty sulenktas, pazeistas arba

pazeistas? uzsikimdes.

Ar oro filtras Svarus? Oro filtrg pakeiskite nauju.
Kompresorius veikia  |Ar oro filtro dangtelis pritvirtintas | Oro filtro dangtel] pritvirtinkite
nejprastai garsiai. tinkamai? tinkamai.
Kompresorius labai Kompresorius nepakankamai Neuzdenkite kompresoriaus, kai jj
ikaites. védinamas. naudojate.

Neuzdenkite ventiliacijos angy.

VirSutiné inhaliatoriaus dalis 1 - zalios spalvos, skirta virSutiniams kvépavimo takams

Pakopinio émiklio rezultatai matuojant daleliy dydj
Salbutamolio mazesnio dydzio daleliy masés bendrasis %
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Daleliy dydis Dp (um)

Nenaudokite aplinkoje, kurioje
temperattra auk3tesné nei 40 °C.

Naudojant kompresoriy, | Siluminis jungiklis i§jungé prietaisg | Zr. toliau pateiktg pastaba.
jis netikétai iSsijungia. ~ |dél perkaitimo.

Pastaba:
Nebandykite taisyti prietaiso. Neatidarykite ir (arba) nemodifikuokite prietaiso. Prietaise néra daliy,
kurias buty leidziama taisyti naudotojui. Prietaisg perduokite jgaliotajam ,OMRON" pardavéjui ar

2 | o . e
o |58 | & |B3 | E2| 8
Dalys 8% |89 | 82|28 ez | 2
ET |5® TE | T £
. 55 |0ozx8| &= =g )< <
Dezinfe- al |z52| €€ |¥$2| 0% | O
kavimo
metodas S5 >
50 a o LT o8
Medziagos g8 | 78
=} [0
T O o
N =3
Dezinfekuojamasis
etanolis O O o O X
Natrio hipochloritas
e @) O O O X
.Milton
A Ketvirtinis amoniakas
5 . e ©) O ©) O X X
Zr. toliau ,Osvan
pateiktas ™ cp o meksidinas
pastabas o) @) o) @) X X
,Hibitane"*
Amfoteriné aktyvioji
pavirSiaus medziaga o) le) o) o) X X
,Tego™
B Virinimas @] O O X X X
* Parduodamos dezinfekavimo priemonés pavyzdys.
** Tampri juosta (ne i$ latekso). Nedezinfekuokite.
Pastabos

» Naudokite prekyboje esancias dezinfekavimo priemones. Laikykités dezinfekavimo
priemonés gamintojo pateikty nurodymy.

* Prietaiso niekada nevalykite benzenu, skiedikliu arba degiomis cheminémis
medziagomis.

+ ISplove inhaliacijos rinkinj ir (arba) nosies gleiviy aspiratoriy dezinfekavimo priemone,
prie$ naudodami, iSskalaukite jj Svariu Siltu vandeniu ir gerai iSdZiovinkite.

+ Su pacientu besilie¢iancias dalis galima virinti maziausiai 5 minutes.

+ Baige virinti, atsargiai iSimkite dalis, nupurtykite vandens likucius ir palikite dzidti
Svarioje aplinkoje.

Kondensacijos pasalinimas i$ oro tiekimo vamzdelio

Jei oro tiekimo vamzdelyje liko drégmés, atlikite toliau nurodytg procedira.
« |sitikinkite, ar oro tiekimo vamzdelis prijungtas prie kompresoriaus oro tiekimo
vamzdelio jungties.
« ISimkite oro tiekimo vamzdelj i$ inhaliacijos rinkinio arba nosies gleiviy aspiratoriaus.
* Jjunkite kompresoriy ir, pumpuodami org per oro tiekimo vamzdelj, iSstumkite visg skystj.

Oro filtro pakeitimas

Jei pakito oro filtro spalva arba jei jis buvo naudojamas daugiau nei 70 karty,
filtrg pakeiskite nauju. (Zr. ,Kitos pasirenkamos / pakei¢iamosios dalys*.)

1. Nuimkite oro filtro dangtelj, kaip parodyta
paveikslélyje.

2. Astriu daiktu, pvz., danty krapstuku, iSimkite
senajj oro filtrg ir jdékite nauja oro filtra.

3. Vel uzdékite oro filtro dangtel].

Pastabos
» Naudokite tik ,OMRON" §iam prietaisui skirtus oro filtrus. Nenaudokite prietaiso be filtro.
« Filtro neplaukite ir nevalykite. Jei oro filtras sudréko, jj pakeiskite. Drégni oro filtrai gali

sukelti uzsikimsimus ir padidinti infekcijos rizika.
« Oro filtro priekiné ir uzpakaliné pusés yra visiSkai vienodos.
* Prie$ jdédami oro filtrg, patikrinkite, ar jis Svarus ir nedulkétas.
Pagrindinio bloko, inhaliacijos rinkinio ir nosies gleiviy
aspiratoriaus trik¢€iy Salinimas
Jei prietaisas nejsijungia arba sutriko jo veikimas jj naudojant, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.

Problema Priezastis Sprendimas

Pasukus maitinimo
jungiklj, prietaisas
neveikia.

Ar maitinimo laido kistukas jkitas | | Patikrinkite, ar maitinimo laido kiStukas
maitinimo lizdg? |kiStas jelektros lizda. IStraukite ir vél
|kiSkite kiStuka, jei reikia.

platintojui.

Apie visus rimtus su Siuo prietaisu susijusius incidentus praneskite gamintojui
ir kompetentingai valstybés narés, kuriose esate jsikdre, tarnybai.

Techniniai duomenys
Gaminio apibddinimas:

Modelis (kodas):
Galios duomenys:
Energijos suvartojimas: 140 VA (70 W)

Darbiné temperatira / nuo +10 °C iki +40 °C / 10-95 % SD /
drégnis / atmosferos slégis: 690—1 060 hPa

Laikymo ir transportavimo ~ nuo —20 °C iki +70 °C / 5-95 % SD /
temperatara / drégmeé / 690-1 060 hPa

atmosferos slégis:

Kompresorinis inhaliatorius su nosies gleiviy
aspiratoriumi

,DuoBaby* (NE-C301-E)
230V ~ 50 Hz

Svoris: apie 1,7 kg (tik kompresorius)
Matmenys: mazdaug 170 (P) x 280 (1) x 105,5 (A) mm
Turinys kompresorius, inhaliacijos rinkinys, oro tiekimo

vamzdelis, burnos kandiklis, kidikiams skirta
kauke, nosies gleiviy aspiratorius, naudojimo

instrukcija.
@ = llklaseés = BF tipo su O = Maitinimas
jranga pacientu iSjungtas
besilie€ianti dalis
I:E] Zr. naudojimo  IP21 = Apsauga nuo | = Maitinimas
instrukcija prasiskverbimo jjungtas

~~  Kintamoji srové [SN]| = Serijos numeris @ = Zr. naudojimo

instrukcija
= Medicinos &I = Gaminio = Unikalus
priemoné pagaminimo data prietaiso
identifikatorius
Inhaliacijos rinkinys
Skysty vaisty tipas: Tirpalas, suspensija
Tinkamas medikamento kiekis: Maziausiai 1 ml, daugiausiai 12 ml
Garsas: triukSmo lygis Apytiksliai 63 dB
(1 m atstumu):
Riikinis purkstuvas
virSutiniams
kvépavimo takams

Rikinis purkstuvas
apatiniams
kvépavimo takams
Apytiksliai 0,4 ml/min.  Apytiksliai 0,2 ml/min.
(NaCl 0,9 %) (NaCl 0,9%)
Apytiksliai 0,14 ml/min. Apytiksliai 0,07 ml/min.

Purskimo greitis

(pagal svorio netekimg):
Aerozolio i§stumiamo srauto
greitis™*:

Per 1 minute iSpurksto
uzpildymo turio procentiné
dalis**:

Aerozolio iSstumiamas
srautas**:

Liekamasis tdris**:

Daleliy dydis (MMAD)**:
GSD**:

Alveoliné frakcija < 5 pm**:
Aerozolio frakcija < 2 pm**:
Aerozolio frakcija nuo 2 pm iki
5 um**:

Aerozolio frakcija > 5 um**: Apytiksliai 77 %
MMAD = masés medianinis aerodinaminis skersmuo
GSD = geometrinis standartinis nuokrypis

**3 ml, 0,1 % salbutamolio 0,9 % NaCl tirpale.

Apytiksliai 4,7 % Apytiksliai 2 %

Apytiksliai 0,47 ml Apytiksliai 0,59 ml
Apytiksliai 1,6 ml
Apytiksliai 9,3 %
Apytiksliai 2,8
Apytiksliai 23 %
Apytiksliai 6 %
Apytiksliai 17 %

Apytiksliai 1,2 ml
Apytiksliai 3,9 %
Apytiksliai 2,3

Apytiksliai 61 %
Apytiksliai 22 %
Apytiksliai 39 %

Apytiksliai 39 %

VirSutiné inhaliatoriaus dalis 2 - mélynos spalvos, skirta apatiniams kvepavimo takams

Pakopinio émiklio rezultatai matuojant daleliy dydj

Salbutamolio mazesnio dydzio daleliy masés bendrasis %
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Nosies gleiviy aspiratorius

|siurbimo slegis: maziausias —0,15 bar, didZiausias —0,2 bar
Oro srauto debitas: Mazdaug 4 I/min

DidZiausias surinkimo

kameros pripildymo tdris 7 ml

Bendrosios pastabos.

Techniniai duomenys gali biti kei¢iami be iSankstinio jspéjimo.

Prietaisas gali neveikti, jeigu temperatdros ir jtampos salygos skiriasi nuo nurodyty techniniuose
duomenyse.

Sis prietaisas (kompresorius, rakinio purkStuvo rinkinys, oro vamzdelis, adapteris, burnos kandiklis,
suaugusiesiems ir vaikams skirta kauké) atitinka Europos standarto EN ISO 27427:2023 ,Anestezijos
ir kvépavimo jranga — rakinio purskimo sistemos ir jy komponentai“ reikalavimus.

Rkinio purkstuvo veikimas priklauso nuo vaisty, pavyzdZiui, gali skirtis naudojant suspensijg ar
didelio klampumo tirpalus. Daugiau informacijos rasite vaisto tiekéjo pateiktame duomeny lape.
Daleliy dydzio pasiskirstymas ir aerozolio iSskiriamas srautas gali skirtis priklausomai nuo gaminio,
medikamento ir aplinkos salygy, tokiy kaip temperatdra, drégnis ir atmosferos slégis.

Informacija apie rakinio purkstuvo eksploatacines savybes pagrista bandymais, kuriuose naudojami
suaugusiyjy kvépavimo modeliai, todél tikétina, kad ji skirsis nuo duomenuy, nurodyty vaiky ar kadikiy
populiacijoms.

IP klasifikacija rei$kia gaubty apsaugos lygius pagal [EC 60529. Kompresorius yra apsaugotas

nuo 12,5 mm skersmens ir didesniy pasaliniy daikty, pavyzdziui, pirty, ir nuo vertikaliai krintanciy
vandens lasy, kurie gali sutrikdyti jprastg veikima.

Atnaujintg informacijg rasite ,OMRON HEALTHCARE EUROPE" interneto svetainéje. URL adresas:
www.omron-healthcare.com

Garantija

Dékojame, kad jsigijote OMRON gaminj. Sis gaminys itin kruop3giai pagamintas i§ aukstos kokybés
medziagy. Jis sukurtas uztikrinti didZiausig komforto lygj, su salyga, kad j tinkamai naudojate ir
prizidrite, kaip aprasyta naudojimo instrukcijoje.

LOMRON" §iam gaminiui suteikia 3 mety garantijg nuo jsigijimo datos. OMRON §iam gaminiui

garantuoja tinkama konstrukcija, darbo kokybe ir medziagas. Garantijos galiojimo laikotarpiu

LOMRON", neimdama uzmokes¢io uz darbg ar dalis, sutaisys arba pakeis defekty turintj gaminj arba

dalis.

Garantija netaikoma toliau nurodytiems dalykams.

a. Gabenimo i$laidoms ir gabenimo rizikai.

b. Remonto i$laidoms ir (arba) defektams, atsiradusiems dél nejgaliotujy asmeny atlikto remonto.

c. Reguliarioms patikroms ir techninei priezitrai.

d. Pagrindiniy arba pasirenkamujy priedu, iSskyrus pagrindinj prietaisa, gedimui ar nusidéveéjimui,

iSskyrus pirmiau aiSkiai iSreiktg garantijg.

. I8laidoms, kurios patiriamos, kai pretenzija nepriimama (nes tuomet uz atliktus darbus reikia

sumoketi).

f. Bet kokiai Zalai, jskaitant asmenine, atsiradusiai nety¢ia arba dél netinkamo naudojimo. Prireikus
garantinés priezidros, kreipkités j prekybos atstova, i$ kurio jsigijote gaminj, arba  jgaliotaj OMRON
platintoja. Adreso ieSkokite ant gaminio pakuotés ar jo dokumentuose arba kreipkités j specializuoty
pardavéja.

Jei kilo sunkumy ieSkant OMRON klienty aptarnavimo centry, informacijos kreipkités j mus.

Dél garantinio remonto arba gaminio pakeitimo garantinis laikotarpis nepratgsiamas ir neatnaujinamas.

Garantija bus suteikta, tik jei bus grazintas sukomplektuotas gaminys kartu su originalia sgskaita ar

kasos kvitu, kurj pardavéjas idavé pirkéjui. Jei buvo pateikta neaiski informacija, OMRON pasilieka

teise atsisakyti atlikti garantinj aptarnavima.
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