Kompresorski inhalator sa
nazalnim aspiratorom

DuoBaby (NE-C301-E)

Priruénik sa uputstvima
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Namena

Medicinska namena

Predvidena namena ovog proizvoda je:

- Omogucavanije rasprsivanje leka za le€enje oboljenja respiratornog trakta.

- Uklanjanje sluzi iz nazalne Supljine radi olakSavanja disanja.

Predvideno je da kompresor viSe puta koristi viSe pacijenata, dok je za
nazalni aspirator, kao i inhalacioni kit i njegove dodatke, predvideno da ih
viSe puta koristi jedan pacijent.

Korisnici koji mogu rukovati ovim uredajem

« Zakonski ovlasceni stru¢njaci iz oblasti medicine poput lekara, medicinskih
sestara i terapeuta ili zdravstveni radnici ili sam pacijent u skladu sa
uputstvima za upotrebu ili pod vodstvom kvalifikovanih stru¢njaka iz
oblasti medicine.

« Korisnik takode mora da razume op$ti nacin rada uredaja DuoBaby
i sadrzaj ovog priru¢nika sa uputstvima.

Pacijenti kojima je namenjen ovaj uredaj

Osobe starost najmanje 1 mesec koje pate od oboljenja gornjih disajnih
puteva (kao Sto su zapuSen nos, prehlada, alergije) i/ili oboljenja donjih
disajnih puteva (kao $to su astma, bronhitis, bronhiolitis).

Okruzenje
Ovaj proizvod je predviden za upotrebu u domacinstvu.

Vreme trajanja

Radni vek komponenti je sledeci, pod uslovom da se proizvod koristi za
inhaliranje 3 puta dnevno po 10 minuta na sobnoj temperaturi (23 °C).
Vreme trajanje proizvoda moze se razlikovati u zavisnosti od nacina
upotrebe i okruZenja u kojem se koristi.

Kompresor (glavni uredaj) 5 godina
Inhalacioni kit 1 godina
Dodatak za usta 1 godina
Crevo za vazduh 1 godina

Filter za vazduh 70 tretmana
Maska 1 godina
Nazalni aspirator 1 godina

Mere predostroznosti prilikom upotrebe
Neophodno je pridrzavati se upozorenja i bezbednosnih napomena
navedenih u priru¢niku sa uputstvima.

Hvala $to ste kupili Omron DuoBaby.

Ovaj proizvod je razvijen u saradnji sa respiratornim terapeutima, a namenjen
je za uspesno le€enje astme, hroni¢nog bronhitisa, alergija, zapuSenog nosa

i drugih respiratornih oboljenja. Ovo je medicinski uredaj. Ovim uredajem rukujte
isklju¢ivo prema uputstvima lekara i/ili respiratornog terapeuta.

Nacin rada inhalatora

Pregrada
Lek koji se upumpava kroz kanal za dovod leka Aerosel r Aerosal
se me$a s komprimovanim vazduhom koji stvara n
pumpa kompresora. Komprimovani vazduh pomesan
sa lekom pretvara se u sitne Cestice i rasprsuje pri

kontaktu sa pregradom na glavi isparivaca.

Mlaznica
Lek

Komprimovani vazduh

Nacin rada kompleta nazalnog aspiratora

Komprimovani vazduh koji stvara pumpa Vakuum
kompresora, prolazi kroz suzenje i,
zahvaljujuci venturi efektu, stvara vakuum

koji isisava sluz u posudu za skupljanje. ]

Komprimovani vazduh
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Proizvedeno u ltaliji

Upoznajte uredaj

Kompresor (glavna jedinica) Prikaz zadnje strane
Prostor za
dodatke sa

Inhalacioni kit i drza¢
poklopcem

aspiratora

Otvori za vazduh sa filterom za vazduh
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Vazna bezbednosna uputstva

Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne,

A Upozorenje: moze za posledicu imati ozbiljnu povredu.

* Predvideno je da nazalni aspirator, kao i inhalacioni kit i njegove dodatke,
koristi jedan pacijent. Ne sme da je koristi viSe pacijenata, koristite
zasebnu dodatnu opremu za svakog pacijenta.

Ocistite delove nakon svake upotrebe i dezinfikujte ih jednom nedeljno
tokom redovne upotrebe.

Aparat nemojte koristiti za bilo koju drugu namenu osim za rasprSivanje
za aerosolnu terapiju ljudi i uklanjanje sluzi.

Proizvodac nije odgovoran za nepravilnu upotrebu uredaja.

Koristite samo originalne OMRON dodatke, kao $to je navedeno u ovom
priruéniku sa uputstvima.

Na pravilan rad aparata mogu uticati elektromagnetne smetnje izazvane
nepravilnim radom televizora, radio prijemnika itd. Ako do ovoga dode,
izvor smetnji odmaknite od aparata ili koristite drugu uti¢nicu za napajanje.
Za tip, dozu i rezim uzimanja leka pratite uputstva lekara ili respiratornog
terapeuta. Pre upotrebe proverite da li koristite odgovarajuéi poklopac
inhalacionog kita.

Ako tokom upotrebe osetite ili vidite bilo Sta neuobicajeno, odmah
prestanite sa upotrebom ovog uredaja i posavetujte se sa svojim lekarom.
Za inhaliranje nemojte koristiti samo vodu u inhalatoru.

Ovaj uredaj drzite van domasaja beba i dece ukoliko nisu pod nadzorom.
Ovaj uredaj moze sadrzavati male delove koji se mogu progutati.

Zbog svoje duzine, kabl za napajanje i crevo za vazduh mogu predstavljati
opasnost od davljenja.

Nemojte odlagati crevo za vazduh dok se u njemu nalazi vlaga.

Nakon upotrebe uvek uklonite sav preostali lek i svaki put koristite svez lek.
Nemoijte ga Koristiti sa crevima za dovod anestezije ili vazduha.

Nikada nemoijte blokirati otvore za vazduh. Nikada ne ostavljajte uredaj na
mestu gde otvori za vazduh mogu biti blokirani tokom rada.

Nikada nemoijte ostavljati inhalacioni kit sa lekom u blizini otvora za
vazduh da bi se izbegao ulazak leka u aparat.

» Cuvajte delove na Cistom mestu da bi se izbegla infekcija.

(Rizik od strujnog udara)

» Nikada ne prikljucujte, niti iskljuujte uredaj viaznim rukama.

» Kompresor i kabl za napajanje nisu vodootporni. Nemojte prosipati vodu
ili druge te¢nosti po ovim delovima. Ukoliko se te€nost prospe po ovim
delovima, odmah izvucite kabl za napajanje i obriSite te¢nost.

» Kompresor nemojte potapati u vodu ili neku drugu te€nost.

» Nemojte Koristiti, niti skladistiti uredaj na vliaznim mestima.

+ Ovim uredajem nemojte rukovati ako su kabl za napajanje ili utika¢ oSteceni.

» Kabl za napajanje nemojte drzati u blizini zagrejanih povrSina.

» Uvek iskopCajte uredaj iz uti€nice posle upotrebe i pre CiS¢enja.

« Ukljucite uredaj u uti¢nicu sa odgovaraju¢im naponom. Uti¢nice nemojte
preopteretiti i nemojte koristiti produzne kablove.

» Nemojte Koristiti kabl za napajanje na pogresan nacin.

» Ne namotavajte kabl za napajanje oko kompresora.

» Obavezno koristite kompresor na mestu gde je utika¢ kabla za napajanje
lako dostupan tokom terapije.

(Ciséenje i dezinfekcija)

Prilikom &iéenja ili dezinfekcije delova, postujte pravila navedena

u nastavku. Ukoliko se ne budete pridrzavali tih pravila, moze da dode

do ostecenja, nedovoljnog rasprsivanja ili infekcije. Uputstva se nalaze

u odeljku ,Cis¢enje i dezinfekcija“.

* Pre upotrebe ocistite i dezinfikujte inhalacioni kit, masku za bebe, dodatak
za usta i nazalni aspirator u slede¢im slu¢ajevima:

- prvi put nakon kupovine
- ako uredaj nije dugo kori§¢en

 Ocistite delove nakon svake upotrebe i dezinfikujte ih jednom nedeljno
tokom redovne upotrebe. Oc¢ekuje se da delovi podnesu priblizno 50
ciklusa dezinfekcije.

» Obavezno operite ili obrisSite delove nakon upotrebe i proverite da li su
temeljno osuseni, kao i da li se Cuvaju na Cistom mestu.

» Ne dozvolite da rastvor za €iS¢enje zaostane u delovima aparata.

« Aparat i njegove delove nemojte susiti u mikrotalasnoj peénici, masini za
susenje sudova ili fenom za kosu.

» Ne Koristite autoklav, gasni sterilizator sa etilen-oksidom ili sterilizator za
niske temperature sterilizacije (plazma sterilizator).

* Pri dezinfekciji delova iskuvavanjem (u trajanju od najmanje 5 minuta),
pazite da iz posude sa te¢nosc¢u ne ispari sva te¢nost. U protivnom,
takode moze do¢i do pojave plamena.

Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne

A Mera opreza: izbegne, moze za posledicu imati nesto blazu ili osrednju

povredu ili fizicko ostecenje.

Opste mere predostroznosti:

* Pregledajte uredaj i njegove delove pre svake upotrebe i proverite da li ima
bilo kakvih problema. Obavezno proverite sledece:

- Da mlaznica inhalacionog kita i aspiratora, kao i crevo za vazduh nisu
osteceni ili blokirani.

- Da kompresor radi normalno.

* Prilikom upotrebe ovog aparata, stvarace se odredeni nivo buke
i vibracija. To je normalno i ne ukazuje na neispravnost uredaja.

» Nemojte koristiti ako je aparat ili bilo koji njegov deo o$te¢en. Zamenite
ostecene delove.

 Ovaj ureda;j ili njegove delove nemoijte izlagati bilo kakvom snaznom
udarcu kao $to je pad uredaja na pod.

* Nemojte ubacivati predmete u kompresor.

» Kompresor ili kabl za napajanje nemojte rastavljati niti pokusavati da ih
popravite.

» Ne ostavljajte uredaj ili njegove delove u izuzetno hladnim ili toplim
uslovima, kao ni pod direktnim suncevim svetiom.

Sacuvajte ova uputstva radi buduce upotrebe.

(Inhalator: Upotreba)

* Nadzor je obavezan kada ovaj aparat koriste deca, osobe sa posebnim
potrebama ili osobe koje ne mogu da izraze svoj pristanak, ili kada se
aparat koristi na njima ili u njihovoj blizini.

* Proverite da li su delovi pravilno postavljeni ili prikljuceni.

* Proverite da li je filter za vazduh ¢ist i pravilno postavljen. Ako je filter za
vazduh kori$c¢en viSe od 70 puta, zamenite ga novim.

» Nemojte naginjati inhalator pod uglom vec¢im od 60 stepeni u svim
pravcima ili ga tresti tokom upotrebe.

» Ovaj uredaj nemoijte koristiti ili ga odlagati dok je crevo za vazduh
presavijeno.

» U posudu za lek nemojte stavljati viSe od 12 ml leka.

» Nemojte nositi ili ostavljati inhalator dok u rezervoaru ima leka.

» Ovaj proizvod ne bi trebalo da se koristi na pacijentima koji su u nesvesti,
koji spavaju ili su pospani ili koji ne disu spontano.

» Glavu isparivaca nemojte kriviti i nemojte busiti mlaznicu posude za lek
iglom ili nekim drugim o$trim predmetom.

» Kompresor se tokom rada moze zagrejati, pa ga stoga nemojte dodirivati,
osim da ga iskljucite po zavrSetku inhalacije.

» Da biste izbegli da lek ostane na licu, obavezno ocistite lice pacijenta posle
skidanja maske.

(Nazalni aspirator: upotreba)

» Nazalni aspirator treba koristiti iskljucivo za uklanjanje nazalne sluzi iz
nosa bebe. Ne moze se koristiti za bilo koju drugu namenu.

» Nemojte blokirati rupe na dnu nazalnog aspiratora.

* Ako primetite da se u toku ili nakon upotrebe aparata, unutar ili oko nosa
bebe pojavljuje osip ili crvenilo ili bilo $ta neuobicajeno, prekinite upotrebu
aparata i obratite se lekaru.

« Koristite samo originalne delove prilozene iz proizvod.

» Nazalni aspirator nemojte prikljucivati na bilo koji drugi uredaj.

Ovaj proizvod ne treba tretirati kao obi€an otpad iz domacinstva
ve¢ se mora vratiti na mesto za prikupljanje elektricnog

mmmm | elektronskog otpada za reciklazu. Detaljnije informacije
su dostupne u vasoj lokalnoj samoupravi, lokalnoj sluzbi za
odlaganje otpada ili kod prodavca kod koga ste proizvod kupili.

E PROCEDURA ZA ODLAGANJE (Dir. 2012/19/EU-WEEE)

Vazne informacije o elektromagnetnoj kompatibilnosti (EMK)
NE-C301-E koji je proizvela kompanija 3A HEALTH CARE S.r.l. usaglasen je sa
standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) EN60601-1-2:2015/A1:2021.
Dodatna dokumentacija u skladu sa ovim EMK standardom je dostupna kod
kompanije OMRON HEALTHCARE EUROPE na adresi pomenutoj u ovom
prirucniku sa uputstvima ili na www.omron-healthcare.com. Informacije o EMK za
NE-C301-E pogledajte na veb lokaciji.

Opcioni medicinski pribor

Opis proizvoda Model

Komplet pribora za inhalator DuoBaby
(sadrzaj: inhalacioni kit (ukljucuje dva poklopca

inhalacionog kita), maska za bebe, maska za NEB2012
odrasle, dodatak za usta, 3 filtera za vazduh,
crevo za vazduh)
Komplgt prlpora za aspirator DuoBaby, (sadrzaj: NEB7000
nazalni aspirator, crevo za vazduh)

Ostali delovi po izboru/delovi za zamenu

Opis proizvoda Model

Komplet filtera za vazduh (sadrzaj: 3 komada) 3AC408

Smernice za koriSéenje inhalacionog kita
Inhalator DuoBaby je medicinski uredaj koji stvara aerosol prilagodljivih karakteristika
radi prilagodavanja respiratornoj patologiji pacijenta

Poklopac inhalacionog kita

1 - zelena boja za gornje disajne
puteve: Deluje na oboljenja kao $to
su: rinitis, sinusitis, faringitis, tonzilitis
i laringitis.

Veli¢ina ¢estica (MMAD) je

priblizno 9,3 pm.

Poklopac inhalacionog kita

2 - plava boja za donje disajne
puteve: Deluje na oboljenja kao $to
su: astma, bronhitis, bronhiolitis,
bronhiektazije i bronhopneumonija.
Veli¢ina ¢estica (MMAD) je
priblizno 3,9 pm.




Nacin upotrebe inhalacionog kita

1.

. Skinite poklopac inhalacionog kita sa posude za lek.

. Proverite da li se glava rasprsivaca

. Stavite taénu dozu prepisanog leka

. lzaberite odgovarajuci poklopac inhalacionog kita

« . <S—3\.L)))
. Cvrsto povezite masku za '" J_

. Postavite crevo za vazduh. Blago uvrnite

. Drzite inhalacioni kit kao $to

Uverite se da se prekida¢ nalazi u polozaju ,isklju¢eno®
(O ) i da je utikac izvucen iz uti¢nice.

1) Odvrnite poklopac inhalacionog kita okretanjem
u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu
2) Podignite poklopac inhalacionog kita sa posude za lek.

Posuda za lek

nalazi u posudi za lek. ) -
Glava isparivaca

u posudu za lek.

konsultuju¢i ,Smernice za korisnika“.

Da biste vratili poklopac inhalacionog kita na

posudu za lek.

1) Spustite poklopac inhalacionog kita na posudu za lek.

2) Okrenite poklopac inhalacionog kita u smeru kretanja
kazaljki na satu.

bebe ili dodatak za usta
sa inhalacionim kitom.

priklju¢ak creva za vazduh i ¢vrsto ga gurnite
u konektor creva za vazduh.

/\ Mera opreza: A j % \
Nemojte naginjati inhalacioni kit pod uglom vec¢im od 60 stepeni u svim pravcima.
Lek moZe dospeti u usta ili moze doéi do neefikasnog inhaliranja.

Prav ugao

je prikazano desno. Sledite
uputstva lekara ili terapeuta
za respiratorne bolesti.

9. Prikljucite utika¢ u uti¢nicu.

1.

12.

. Okrenite prekida¢ napajanja tako $to ¢ete ga postaviti u uklju¢en polozaj

( | ). Kada se kompresor pokrece, rasprsivanje pocinje i generise se
aerosol. Inhalirajte lek. 1zdahnite kroz inhalacioni set.

Kada se tretman zavrsi, iskljucite napajanje i iskljuite kompresor iz
utiénice.

Ocistite i dezinfikujte sve (rastavljene) delove u skladu sa odeljkom
,Ciscenje i dezinfekcija“.

Nacin upotrebe nazalnog aspiratora

Suvu i veoma gustu sluz unutar nosa mozete rastvoriti slanim rastvorom.
Nakon stavljanja slanog rastvora u svaku od nozdrva bebe, kako bi se
oslobodile nazalne izluevine, sa¢ekajte nekoliko minuta, a zatim uklonite
sluz koja curi pomoc¢u maramice. Nazalni aspirator se moze koristiti tek
nakon uklanjanja sluzi koja curi van nozdrva.

1.

2.

. Prikljucite crevo za vazduh na nazalni aspirator

. Svoju bebu drzite u ugodnom polozaju i uverite

Uverite se da se prekidac¢ nalazi u polozaju ,isklju¢eno” ( O )idaje
utika¢ izvucen iz uti¢nice.

Sklopite nazalni aspirator. Proverite da li je O-prsten pravilno postavljen.
Videti sliku ,Nazalni aspirator”.

i glavni uredaj aparata tako Sto ¢ete prikljucke
creva za vazduh blago okretati dok ih ¢vrsto
gurate u priklju¢ak.

se da joj je glava podignuta na nacin prikazan na
slici sa desne strane.

Ciséenje i dezinfekcija
Ciséenje

Posle svake upotrebe ocistite delove da biste uklonili preostali lek ili sluz.
Ovo c¢e spreciti neefikasnu inhalaciju ili aspiriranje i smanijiti rizik od infekcije.
Za Cisc¢enje nemojte koristiti Cetku ili iglu.

* Delovi koji se mogu prati: Inhalacioni kit, maska za bebe (PVC), nazalni
aspirator, dodatak za usta
Operite ih u toploj vodi pomoéu blagog, neutralnog deterdzenta. Dobro
ih isperite €istom vru¢om vodom, pazljivo ih otresite da biste uklonili
preostalu vodu i ostavite ih da se osu$e na Cistom mestu.

* Delovi koji se ne mogu prati: kompresor, crevo za vazduh (PVC)
Najpre se uverite da je utika¢ za napajanje isklju¢en iz uti¢nice. ObriSite
mekom krpom navlazenom vodom ili blagim, neutralnim deterdzentom.
Filter za vazduh
Nemoijte prati ili Cistiti filter za vazduh. Videti odeljak ,Zamena filtera za
vazduh*.

Dezinfekcija

Uvek dezinfikujte delove proizvoda pre prve upotrebe i ako proizvod nije
koriséen duze vreme. Dezinfikujte delove jednom nedeljno. Ocekuje se da
delovi podnesu priblizno 50 ciklusa dezinfekcije. Ako su delovi izuzetno umrljani,
zamenite ih novim. Izaberite metod dezinfekcije na osnovu sledece tabele.

O: primenljivo X: nije primenljivo

Inhalacija/aspiriranje
se ne odvija ili se

Da li ima dovoljno leka u posudi za
lek? (samo za inhalacioni kit)

Stavite tacnu dozu leka u posudu za
lek.

inhalacija odvija malom
brzinom kada je uredaj
ukljucen.

Da li glava isparivaca nedostaje ili
nije ispravno montirana? (samo za
inhalacioni kit)

Pravilno montirajte glavu isparivaca.

Da li su inhalacioni kit ili nazalni
aspirator pravilno montirani?

Pravilno montirajte inhalacioni kit
i nazalni aspirator.

Da li je mlaznica inhalacionog kita
ili aspiratora blokirana?

Uverite se da mlaznica nije blokirana,
nemojte pritiskati mlaznicu.

Da li su inhalacioni kit ili nazalni
aspirator nagnuti pod o$trim
uglom?

Uverite se da je inhalacioni kitnagnut
pod uglom manjim od 60 stepeni ili da
aspirator stoji uspravno.

Da li je crevo za vazduh pravilno
povezano?

Uverite se da je crevo za vazduh
ispravno povezano sa
kompresorom i inhalacionim kitom ili
nazalnim aspiratorom.

Da li je crevo za vazduh
presavijeno, blokirano ili oSte¢eno?

Uverite se da crevo za vazduh nije
savijeno, osteceno ili blokirano.

Da li je filter za vazduh zaprfjan?

Zamenite filter za vazduh novim

preciscivacem.

Kompresor je
neuobicajeno bucan.

Da li je poklopac filtera za vazduh
pravilno postavljen?

Pravilno postavite poklopac.

Kompresor je veoma
topao.

Kompresor ne dobija dovoljno
vazduha.

Nemojte pokrivati kompresor tokom
upotrebe.

Nemojte blokirati otvore za vazduh.

Ovaj uredaj nemojte koristiti u okolini
gde je temperatura veca od 40 °C.

Kompresor se iznenada
zaustavlja tokom
upotrebe.

Temperaturni osigura¢ je zaustavio
rad aparata usled pregrevanja

Videti dole navedenu napomenu.

Poklopac inhalacionog kita 1 - zelena boja za gornje disajne puteve)

Rezultati merenja veli€ine Cestica na kaskadnom impaktoru
Kumulativni procenat mase ¢estica salbutamola nedovoljne veli¢ine
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Stednja vrednost
........ Pojdinaina vedhost

T
0,10 1,00 10,00 100,00

Veli¢ina Cestica Dp (um)

Napomena:

Nemojte pokuSavati da popravite aparat. Nemojte otvarati i/ili prepravijati aparat. Korisnik ne moze
servisirati ni jedan deo aparata. Vratite uredaj ovlaS¢éenoj OMRON prodavnici ili distributeru.
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Etanol za dezinfekciju O X
Natrijum hipohlorit o X
Milton*
A Kvaternarni amonijak
" @) ©) O O X X
Videti dole Osvan
navedene Hiorheksidin
napomene —— @) (@) (@) (@) X X
Hibitane*
Amfoterno povrsinski
aktivno sredstvo 1o 0 0O 0 X X
Tego*
B Prokuvavanje O e} e) X X X
* Primer sredstva za dezinfekciju koje je dostupno na trzistu.
** Elasti¢na traka (ne sadrzi lateks). Nemojte dezinfikovati.
Napomene:

Koristite sredstvo za dezinfekciju dostupno na trzistu. Postupajte u skladu sa
uputstvima koja je naveo proizvodac sredstva za dezinfekciju.

Nikada nemojte Cistiti benzolom, razredivaem ili zapaljivom hemikalijom.

Nakon pranja inhalacionog kita i/ili nazalnog aspiratora pomoc¢u dostupnog sredstva
za dezinfekciju, temeljno ga isperite toplom vodom i osusite pre upotrebe.
Primenljivi delovi moraju se iskuvavati u trajanju od najmanje 5 minuta.

Nakon prokuvavanja, pazljivo izvadite delove, otresite viSak vode i ostavite da se
osusi na vazduhu u ¢istom okruzenju.

Uklanjanje kondenzacije iz creva za vazduh

Ukoliko u crevu za vazduh ima zaostale vlage, obavezno pratite dole
navedenu proceduru.

Uverite se da je crevo za vazduh povezano sa konektorom za vazduh na kompresoru.
Uklonite crevo za vazduh sa inhalacionog kita ili nazalnog aspiratora.

Ukljucite kompresor kako bi se upumpao vazduh kroz crevo za vazduh i uklonila viaga.

Zamena preciSéivac¢a vazduha

Ako se boja filtera za vazduh promenila ili ako je koris¢en vise od 70 puta,

zamenite ga novim. (videti ,Ostali delovi po izboru/delovi

Obavestite proizvodaca i nadlezni organ drzave ¢lanice u kojoj se nalazite o
svakom ozbiljnom incidentu koji se dogodio u vezi sa ovim aparatom.

Tehni€ki podaci

Opis proizvoda:

Model (ifra): [ # ]
Elektri¢na struja:
Potrosnja energije:

Radna temperatura/
vlaznost/vazdu$ni pritisak:
Temperatura/vlaznost/
vazdusni pritisak prilikom

Kompresorski inhalator sa nazalnim aspiratorom
DuoBaby (NE-C301-E)

230V ~ 50 Hz
140 VA (70 W)

skladistenja i transporta:

Tezina:
Dimenzije:
Sadrzaj:

IE' =oprema klase Il =dodatni deo tipa Q
BF

IP21 = zastita od ulaska |

pogledajte
I:EI priru¢nik sa
uputstvima

od +10 °C do +40 °C / od 10% do 95% RV /
od 690 do 1060 hPa
od -20 °C do +70 °C / od 5% do 95% RV /
od 690 do 1060 hPa

Priblizno 1,7 kg (samo kompresor)
Priblizno 170 (S) x 280 (D) x 105,5 (V) mm
Kompresor, inhalacioni kit, crevo za vazduh,
dodatak za usta, maska za bebe, nazalni

aspirator, uputstvo

stranih tela

-~ naizmeni¢na struja @ = Serijski broj

=Medicinsko =Datum
sredstvo proizvodnje
Inhalacioni kit

Vrsta te¢nog leka:

Odgovarajuce koli¢ine leka:
Zvuk: Jacina zvuka

za upotrebu.

=napajanje
iskljuceno

=napajanje
ukljuceno

=pogledajte
priruénik sa
uputstvima

= Jedinstveni iden-
tifikator uredaja

©

Rastvor, suspenzija

(na udaljenosti od 1 m):

1 ml minimalno — 12 ml maksimalno:
Pribl. 63 dB

Inhalator gornjih Inhalator donjih
disajnih puteva disajnih puteva

Poklopac inhalacionog kita 2 - plava boja za donje disajne puteve

Rezultati merenja veli€ine Cestica na kaskadnom impaktoru
Kumulativni procenat mase Cestica salbutamola nedovoljne veli¢ine

100 T
X g0
@
£
0
Q 60
©
o]
Q.
T 40
=
kS|
>
€ 20
2 Sreda viedhost
........ Pojedinaéna vednost
i ° 1]
0,10 1,00 10,00 100,00

Veli¢ina Cestica Dp (um)

5. Prikljucite utika¢ u uti¢nicu.

6. Okrenite prekida¢ napajanja tako $to ¢ete ga
postaviti u ukljuen polozaj (| ). Da biste zapoceli
aspiriranje, stavite kaziprst preko otvora na nazalnom
aspiratoru, na nacin prikazan na slici sa desne strane. —

A Mera opreza:

Pre upotrebe nazalnog aspiratora, isprobajte ga na ruci da biste
proverili da li usisava. Ako radi pravilno, trebalo bi da se oseti
blago usisavanje iz mlaznice. Ako vazduh izlazi iz mlaznice,
prekinite sa upotrebom aspiratora.
Tokom upotrebe aspirator treba da bude u uspravnom poloZzaju, sa otvorom za
prst na vrhu (pogledajte sliku iznad). Ovo spre¢ava da usisana sluz ude i u druge
delove aparata, a ne samo u posudu za skupljanje.

7. Mlaznicu postavite na otvor jedne od nozdrva bebe. (nemojte je uvladiti
u nozdrvu). Aspirator koristite na 3 sekunde, 4 puta po nozdrvi.

8. Kada se tretman zavrsi, iskljucite napajanje i iskljucite kompresor iz utinice.

9. Iskljucite aspirator sa creva za vazduh i rastavite ga u 3 dela, kao $to je
prikazano na ,Upoznajte uredaj*; oCistite i dezinfikujte prema uputstvima
navedenim u odeljku ispod.

za zamenu®).
1. Uklonite poklopac filtera za vazduh kao Sto je
prikazano na slici.
2. Uklonite stari filter za vazduh o$trim predmetom,
na primer ¢ackalicom, i ubacite novi filter.
3. Vratite poklopac filtera za vazduh na mesto.
Napomene:

« Koristite isklju¢ivo OMRON filtere za vazduh namenjene ovom uredaju. Nemojte ga
ukljucivati ako se u uredaju ne nalazi filter.

» Nemojte pokusavati da operete ili ocistite preciSc¢ivac. Ako se pokvasi, zamenite ga.
Vlazni filteri za vazduh mogu izazvati zagu$enja i povecati rizik od infekcije.

+ Kod filtera za vazduh nema razlike izmedu prednjeg i zadnjeg dela.

* Proverite da li su Cisti i da li na njima ima prasine pre nego $to ih postavite.

Resavanje problema: glavni uredaj, inhalacioni kit
i nazalni aspirator

Ako se uredaj pre ili tokom rada pokvari, pogledajte slede¢a uputstva.

Problem Uzrok Resenje

Nista se ne dogada
kada se okrene
prekida¢ napajanja.

Da li je kabl za napajanje priklju¢en |Proverite da i je kabl prikljucen
u utiénicu? u uti¢énicu. Utika¢ prvo izvucite,
a zatim ga ponovo umetnite

u uticnicu ako je to potrebno.

Izlazna brzina aerosola**: Pribl. 0,14 ml/min pribl. 0,07 mil/min
Procenat koli¢ine punjenja realizovan Pribl. 4,7% pribl. 2%

u 1 minutu**:

Izlaz aerosola**: Pribl. 0,47 ml pribl. 0,59 ml
Rezidualni volumen**: Pribl. 1,6 ml pribl. 1,2 ml
Veli¢ina ¢estica (MMAD)**: Pribl. 9,3 um pribl. 3,9 um
GSD**: Pribl. 2,8 pribl. 2,3
Respirabilna frakcija < 5 um**: Pribl. 23% pribl. 61%
Frakcija aerosola < 2 ym**: Pribl. 6% pribl. 22%
Frakcija aerosola od 2 do 5 pm**: Pribl. 17% pribl. 39%
Frakcija aerosola > 5 ym**: Pribl. 77 % pribl. 39%

MMAD = srednji maseni aerodinamicki pre¢nik
GSD = geometrijska standardna devijacija
**3 ml, 0,1% salbutamola u rastvoru 0,9% NaCl.

Pritisak usisavanja:

Nazalni aspirator
najmanje -0,15 bara — najvise -0,2 bara

Protok vazduha: pribl. 4 I/min.
Maksimalni kapacitet
posude za skupljanje: 7 ml

Opste napomene:

Podlozno tehnickim izmenama bez prethodnog obavestenja.

Ovaj uredaj mozda nece raditi ako se uslovi koji se odnose na temperaturu i napon razlikuju od
uslova propisanih u specifikacijama.

Ovaj uredaj (kompresor, inhalacioni kit, crevo za vazduh, dodatak za usta i maska za bebe) u
skladu je sa zahtevima evropskog standarda EN I1SO 27427:2023 Anesteticka i respiratorna
oprema — sistemi i komponente za rasprsivanje.

Performanse rasprsivaca mogu se razlikovati u zavisnosti od leka (na primer, da li je re¢ o
suspenziji ili rastvoru visoke viskoznosti). Za dodatne pojedinosti pogledaijte listi sa podacima
dobavljaca leka.

Distribucija veli¢ine Cestica i proizvodnja aerosola mogu se razlikovati u zavisnosti od kombinacije
proizvoda, leka i ambijentalnih uslova kao $to su temperatura, viaznost i atmosferski pritisak.
Podaci o performansama rasprsivaca zasnovani su na testiranju u kojem se koriste ventilacioni
obrasci odraslih i verovatno ¢e se razlikovati od onih navedenih za pedijatrijsku populaciju ili
odojc¢ad.

IP klasifikacija predstavlja stepene zastite koje obezbeduje kuciste u skladu sa standardom
IEC 60529. Kompresor je zasticen od &vrstih stranih tela pre¢nika 12,5 mm i veceg, kao $to je
prst, kao i od vertikalno padajucih kapi vode koje mogu da izazovu probleme tokom normalnog
rada.

Za najnovije kompletne informacije, pogledajte veb stranicu kompanije

OMRON HEALTHCARE EUROPE. URL: www.omron-healthcare.com

Garancija

Hvala vam §to ste kupili OMRON proizvod. Ovaj proizvod je napravljen od materijala visokog
kvaliteta i u njegovu izradu je uloZeno dosta paznje. Osmisljen je da vam pruzi visok nivo komfora,
pod uslovom da se sa njim pravilno rukuje i odrzava na nacin opisan u priru¢niku sa uputstvima.
Za ovaj proizvod garantuje kompanija OMRON u periodu od 3 godine nakon datuma kupovine.
Kompanija OMRON garantuje za valjano projektovanje, izradu i materijale od kojih je ovaj proizvod
napravljen. Tokom ovog garantnog perioda kompanija OMRON ¢e, bez naknade za rad ili delove,
popraviti ili zameniti pokvareni proizvod ili bilo koji pokvareni deo.
Garancija ne pokriva sledece:
a. Troskove i rizike transporta.
b. TroSkove popravki i/ili kvarova nastalih usled popravki obavljenih od strane neovla$éenih osoba.
c. Redovne provere i odrzavanje.
d. Kvar ili habanje opcionih delova ili drugih dodataka osim glavnog uredaja, osim ako to nije
izri¢ito navedeno iznad.
e. TroSkove nastale usled odbijanja reklamacije (takvi troskovi ¢e biti naplaceni).
f.  Stetu bilo kakve vrste uklju¢ujuci liénu, nastalu usled nezgoda ili nepravilne upotrebe. Ukoliko
je servis u okviru garancije neophodan, obratite se prodavcu kod koga je proizvod kupljen
ili ovla¢enom distributeru OMRON proizvoda. Adresu mozete procitati na pakovanju/
dokumentaciji proizvoda ili je saznati kod specijalizovanog prodavca.
Ako imate poteSkoca da pronadete korisnicku sluzbu kompanije OMRON, obratite nam se da biste
dobili potrebne informacije.
Popravka ili zamena obavljena pod garancijom ne produZava niti obnavlja period trajanja garancije.
Reklamacija ¢e biti prihvacena samo u slucaju vracanja kompletnog proizvoda zajedno sa
originalnom fakturom / raéunom izdatim kupcu od strane prodavca. Kompanija OMRON zadrzava
pravo da odbije servis obezbeden garancijom ukoliko kupac da bilo kakve nejasne informacije.
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