
Namjena

Medicinska namjena:
Ovaj je proizvod namijenjen koristiti za inhalaciju lijeka kod respiratornih 
bolesti. Kompresor je namijenjen za ponovnu upotrebu na više pacijenata, 
a inhalacijski komplet i njegovi dodatci za ponovnu upotrebu na jednom 
pacijentu.

Korisnik kojem je namijenjen:
• 

sestre i terapeuti ili osoblje za zdravstvenu njegu te sami pacijent u 
skladu s uputama za uporabu ili pod vodstvom kvalificiranih medicinskih 

• 

Pacijenti kojima je namijenjen:

je potrebna inhalacija lijekova.

Ovaj je proizvod namijenjen uporabi u medicinskoj ustanovi, kao što je 

Vijek trajanja:
Vjekovi trajanja su kako slijedi, pod uvjetom da se proizvod upotrebljava 
za inhaliranje tri puta dnevno tijekom deset minuta, svaki put pri sobnoj 

korištenja.

 Cijev za zrak - inhalacijski komplet - usni nastavak - 

 Dezinfekcija inhalacijskog kompleta, maski, usnog nastavka i 
adaptera:

Uvijek dezinficirajte dijelove prije prve upotrebe i nakon što se proizvod nije 
upotrebljavao dulje vrijeme.  

dezinficirati kemijskim dezinfekcijskim sredstvima kao što su etanol, natrijev 
hipoklorit, (Milton), kvaterni amonijak (Osvan), klorheksidin (Hibitane) i 
amfoterne površinski aktivne tvari (Tego), u skladu s uputama proizvoda i 

Napomena:  
kemijskim sredstvima. Trake (koje nisu od lateksa) ne mogu se 
dezinficirati. Uklonite ih pri dezinficiranju maski.

 Prokuhavanje:

Napomena:  Ne prokuhavajte masku i cijev za zrak.

pogledajte odjeljak Drugi dodatni / zamjenski dijelovi. 

prikazano na slici; izvucite filtar i stavite novi filtar kako je 
prikazano.

Napomena:
 

Oprema za terapiju aerosolima
Kompresorski inhalator

#

Trajna upotreba
Radna temperatura / 

Skladištenje i transportna 

maske

IP21 (zaštita pristupa)

Kompresor, inhalacijski komplet, cijev 

adapter, maska za odrasle (PVC), maska 
za djecu (PVC), upute za uporabu
Otopina, suspenzija

 
(na udaljenosti od 1 m)

 

emitiranog u jednoj (1) 

Kompresorski inhalator
Nami Cat (NE-C303K-KDE)

Upute za uporabu

Kako radi inhalacijski komplet

Lijek koji se pumpa kroz kanal lijeka miješa 
se s komprimiranim zrakom koji stvara 
pumpa kompresora.
Komprimirani zrak pomiješan s lijekom 

Upozorenje:

1. 

2. Nemojte ga upotrebljavati u krugovima za anesteziju i disanje.
3. 
4. Ne pokrivajte otvore za provjetravanje tijekom uporabe. Kompresor bi 

5. 

6. 
problema“.

7. 

8. 
je osigurati nadzor.

9. 
terapeuta.

10. Ovaj proizvod ne smiju koristiti pacijenti koji nisu pri svijesti ili ne dišu 
spontano.

11. 
inhalacijskog kompleta i iz kompresora.

12. 
predstavljati opasnost od davljenja.

13. 
lako pristupiti tijekom terapije.

14. 

(2 komada)

Upute za uporabu

Maska za djecu 
(PVC)

Maska za odrasle 
(PVC)

Usni nastavak

Cijev za zrak

Otvori za ventilaciju
napajanje

Kabel za 
napajanje

Prikaz straga

Konektor cijevi za zrak

Spremnik za lijek

Vrh za inhalaciju

Inhalacijski komplet

Sklopka za 
napajanje

Otvori za ventilaciju

inhalacijskog 
kompleta

Konektor cijevi 
za zrak

filtar

Pregrada

Lijek Lijek 

Komprimirani zrak

15. 

16. Za inhalaciju kompresorskim inhalatorom nemojte upotrebljavati biljna 
ulja, esencije i tinkture.

17. Inhalacijski komplet i njegovi dodatci namjenjuju se za upotrebu 

upotrijebite zasebnu dodatnu opremu za svakog pacijenta.
18. 

Kako koristiti

1. ) i da je 

2. Uklonite inhalacijski vrh iz spremnika za lijek.
1)

kazaljke na satu.
2) Izvadite vrh za inhalaciju iz spremnika za lijek.

3. 
spremnika za lijek.

4. 

5. Vratite vrh za inhalaciju na spremnik za lijek.
1) Spustite vrh za inhalaciju na spremnik za lijek.
2) Vrh za inhalaciju okrenite u smjeru kazaljke na satu.

6. 
nastavak na inhalacijski komplet.

7. 

gurnite u konektore za cijev.

8. 
na desnoj strani. 

respiratornog specijalista.

 Oprez:

9.  
Napomena:

kabel za napajanje.

10. 

udahnite lijek. Izdahnite kroz inhalacijski komplet.

11. 

inhalaciju i umanjiti rizik od infekcije.
Pogledajte dolje navedene upute

 
Inhalacijski komplet rastavite u cijelosti. Operite dijelove u toploj vodi i blagom 

laganim udarcem uklonite višak vode i ostavite da se osuši na zraku na 

 

 Uklanjanje kondenzata iz cijevi za zrak:

Pravi kut

HR



• 
•  ( ).

• 
• 
• 

potrebi.
• 

• 

 -
 - otvori za provjetravanje bili su pokriveni.

maloprodajnoj trgovini ili distributeru proizvoda OMRON.  

Jamstvo

ili dijelove, popraviti ili zamijeniti neispravan proizvod ili bilo koje neispravne 

a. Transportni troškovi i rizici tijekom transporta.
b. Troškovi popravaka i/ili kvarovi koji su nastali tijekom popravaka koje su 

provele neovlaštene osobe.
c. 
d. Kvar ili istrošenost pribora ili drugih dodataka izuzev samog glavnog 

e. 
f. 

uslijed nepropisnog rukovanja.

Bude li potrebna usluga jamstva, obratite se zastupniku od kojeg ste kupili 

Popravak ili zamjena tijekom trajanja jamstva ne podrazumijeva produljenje 
ili obnovu jamstvenog razdoblja.

bilo kakve nejasne informacije.

Dodatni medicinski pribor

Opis proizvoda Model
Inhalacijski komplet

Maska za odrasle (PVC)

Maska za djecu (PVC)
Usni nastavak

Nosni tuš*

Drugi dodatni/zamjenski dijelovi

Opis proizvoda Model

na www.omron-healthcare.com.
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Proizvedeno u Italiji

Opis simbola

Pogledajte upute za 
upotrebu

Korisnik treba pogledati 
upute za uporabu atmosferskog tlaka

BF za stupanj zaštite 

(curenje struje)
Napajanje UKLJ.

Klasa II
Zaštita od strujnog udara

IP XX
Zaštita od prodiranja 

Oznaka CE Medicinski proizvod

LOT broj Datum proizvodnje

Serijski broj proizvoda 

• 

• 
• 

• Ovaj proizvod (kompresor, inhalacijski komplet, cijev za zrak, usni 
nastavak, adapter, maska za odrasle i djecu) u skladu je sa zahtjevima 

Sustavi i komponente za stvaranje aerosola.
• 

• 

atmosferski tlak.
• 

se upotrebljavaju ventilacijski uzorci za odrasle i vjerojatno se razlikuju od 

____ Srednje


