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Uvod

Dékujeme Vam za nakup rozprasovace OMRON MicroAIR U100 Nebulizer.

Tuto pomucku pouzivaji pacienti s respiraénimi onemocnénimi s cilem dosahnout Ulevy od pfiznaku
astmatu, chronické bronchitidy a alergii inhalaci IéCiv pfedepsanych Iékafem nebo respiracnim terapeutem.
Inhalaci éciva Ize pouZit také u détskych nebo starSich pacientd se sniZzenou respiraéni funkci.

Jedna se o zdravotnicky pfistroj. Toto zafizeni pouzZivejte pouze v souladu s instrukcemi Iékare a/
nebo respirac¢niho terapeuta.



Pouziti

Ugel pouziti Toto zafizeni je ur€eno k inhalaci IéCiv pfi [éEbé onemocnéni dychaci
soustavy.
Cilovy uzivatel « Zdravotnicky odbornik s nalezitou certifikaci, jako napf. Iékaf, sestra

a terapeut, nebo zdravotnicky personal ¢i pacient pod dohledem
kvalifikovaného zdravotnického odbornika.
« UzZivatel musi byt rovnéz schopen pochopit obecné principy ¢innosti
pristroje MicroAir U100 a porozumét obsahu navodu k pouZiti.
Pro které pacienty Toto zafizeni by méli pouzivat pacienti s respiraénimi onemocnénimi,
je uréen ktefi vyzaduji inhalaci 1éCiv.
Prostredi Toto zafizeni je uréeno k pouZziti ve zdravotnickém zafizeni, napt.
v nemocnici, na klinice ¢i v ordinaci Iékafe, v domacnosti.

Typ pouziti Hlavni jednotka, jeji kryt a volitelny sitovy adaptér jsou urceny pro vice
pouziti u vice pacient(i. Zdravotnickd nadoba, sitovy kryt, adaptér masky,

naustek a masky jsou uréeny k opakovanému pouziti u jednoho pacienta.

Prijem a kontrola

Vyjméte tuto hlavni jednotku a jiné soucasti z baleni a zkontrolujte, zda nejsou poSkozeny. V
ptipadé poskozeni hlavni jednotky nebo jinych souéasti produkt NEPOUZIVEJTE a kontaktujte
svého prodejce nebo distributora OMRON.

Doba Zivotnosti

Doba Zivotnosti jednotlivych ¢asti — za pfedpokladu, Ze ~ Hlavni jednotka 5 let
je pfistroj pouzivan k nebulizaci 1éCiva dvakrat denné Zasobnik na Iéky 1 rok
vzdy po dobu 10 minut pfi pokojové teploté (23 °C) —je  Sitovy uzavér 1 rok
uvedena niZe. Naustek 1 rok
Doba zivotnosti se mlze lisit v zavislosti na prostfedi, = Maska (PVC)/(SEBS) 1 rok
ve kterém je pristroj pouzivan. Adaptér masky 1 rok
Casté pouzivani pristroje mtze zkratit dobu Zivotnosti. ~ Sitovy adaptér (volitelny) 5 let



Dulezita bezpecnostni opatreni

« Je nutné dodrzovat varovani a bezpecnostni opatieni popsana v navodu k obsluze.
« Pfed pouzitim zafizeni si prectéte veskeré informace v navodu k pouziti a ve veskeré jiné literature
vloZené do baleni.

Kontraindikace

» Nepouzivejte zafizeni u pacient( s respiraénimi onemocnénimi, ktefi nemohou dychat spontanné
nebo jsou v bezvédomi.

» Nepouzivejte zafizeni u pacientll bez diagnostikovanych respira¢nich onemocnéni.

» Nepouzivejte zafizeni u jinych bytosti nez lidi.

Vedlejsi uéinky

« Pouzitim léCiv bez pokynU Iékafe nebo respiracniho terapeuta se mohou pfiznaky zhorsit.

« P¥i pouziti nespravného typu, davky nebo rezimu Ié€iva se mohou pfiznaky zhorsit.

Oznacduje potencialné nebezpecnou situaci, kterd mize zpusobit smrt nebo

A\ Varovani: ©znacuie pote >
vazné zranéni, pokud se ji nevyhnete.

(Pouziti)

» Pokud bé&hem pouZzivani zaznamenate alergické reakce nebo jiné potiZe, ihned zafizeni pfestarite
pouzivat a obratte se na lékare.

* Pristroj udrzujte mimo dosah kojencu a déti bez dohledu.

« Pfed pouzitim odstrarite zbyvajici |éCivo a vzdy pouzivejte Cerstvé 1éCivo.

« Tento pfistroj nesmi byt pouzivan u pacientd, ktefi jsou v bezvédomi & nedychaji spontanné.

* Nepouzivejte samotnou vodu za Gcelem inhalovani.

» Nedotykejte se vibra¢niho prvku, kdyz je zapnuto napajeni.

» Nepouzivejte zafizeni v mistech, kde by mohlo byt vystaveno hoflavym plyntm.

« Pristroj nepouzivejte a neskladujte ve vihkém prostfedi, napt. v koupelné.

» Nenechavejte pfistroj nebo jeho ¢asti na mistech, kde budou vystaveny extrémnim teplotam nebo
zménam vlhkosti, napf. nenechavejte pristroj béhem teplych ¢i horkych mésicu ve vozidle nebo na
mistech, kde bude vystaven pfimému slune¢nimu zareni.

» Nepouzivejte v anestetickych nebo ventila¢nich dychacich okruzich.

(Zdroj energie)

* Nepouzivejte pristroj s poSkozenym sitovym adaptérem.

 Zapojte sitovy adaptér do vhodné elektrické zasuvky.

* Nepouzivejte vicenasobnou zasuvku.

« Nikdy nezapojujte a neodpojujte sitovy adaptér mokryma nebo vihkyma rukama.



Dulezita bezpecnostni opatieni

(Cisténi a dezinfekce)

« Dily vyrobku &istéte a dezinfikujte pfed prvnim pouzitim vyrobku, po del$i dobé nepouZzivani a po
znecisténi dild.

» Po kazdém pouziti vycistéte dily vyrobku, pfi normalnim pouziti je dezinfikujte jednou tydné.

« Jestlize vyrobek pouzivaji rizné osoby, dily vyrobku Cistéte a dezinfikujte po kazdém pouziti
danou osobou.

« DodrZujte pokyny vyrobce dezinfekéniho prostiedku a zajistéte, aby po dezinfekci nezustaly na
vyrobku zbytky prostfedku.

« Po ¢isténi a dezinfekci nechte dily vyrobku pfed opétovnym sestavenim vyschnout. Vyrobek ulozte
v Cistém prostiedi, aby nedoslo k jeho znecisténi.

« Hlavni jednotku (az na vibraéni prvek a oblast kolem vibra¢niho prvku) ani sitovy adaptér
neponofujte do vody ani jiné tekutiny.

« Davejte pozor, abyste na hlavni jednotku a sitovy adaptér nevylili vodu ani Iéky.

= «  Oznaduje potencialné nebezpecnou situaci, ktera, pokud by se ji
A Bezpvecqostnl nepredeslo, by mohla mit za nasledek lehké nebo stfedné zavazné
opatfeni: poranéni nebo hmotnou $kodu.

(Pouziti)

« Je-li tento pfistroj pouzivan ditétem &i invalidni osobou nebo v jejich blizkosti, musi na né pozorné
dohlizet rodi¢ / poskytovatel zdravotni péce.

» Po sejmuti masky obli¢ej vzdy otfete, aby na ném nezlstavaly zbytky |éCiv.

* Rozprasované lécivo Vam nesmi vniknout do o¢i.

* RozpraSovac nepouzivejte, je-li zasobnik na Iéky prazdny.

« Pouzivejte pouze origindini a voliteIné pFisluSenstvi spole¢nosti OMRON urcené pro tento pfistroj.

« Zasobnik na léky naplfiujte max. 10 ml é&iva.

« Nevystavujte pfistroj silnym narazim, jako napf. pfi upusténi na zem.

« B&hem pouzivani nezakryvejte hlavni jednotku Zadnym potahem, ruénikem apod.

* Nerozebirejte hlavni jednotku ani sitovy adaptér a nepokousejte se je opravit.

* Nepokous$ejte se Cistit sitku vatovou ty¢inkou ani $pendlikem...

« P¥i praci s timto zafizenim se ujistéte, Ze se ve vzdalenosti do 30 cm nenachazi zadny mobilni
telefon ani jina elektricka zafizeni, ktera vyzaruji elektromagnetické pole. Mohlo by to vést
k poklesu vykonu zafizeni.

« Prislusenstvi, jako jsou masky a naustek, jsou uréeny pro pouziti u jednoho pacienta. Nepouzivejte
u vice pacientl, u kazdého pacienta pouZijte samostatné pfisluSenstvi.



Dulezita bezpecnostni opatreni

(Zdroj energie)

 Pouzivejte pouze originalni sitovy adaptér.

« Zastrcku napajeciho kabelu zastréte Upiné do zasuvky.
« Setfete prach ze zastr¢ky napajeciho kabelu.

« Pi manipulaci se sitovym adaptérem se vyvaruijte:

Poskozeni Zlomeni

Neopravnéné manipulace  Nasilného ohybani a tahani
Zkrouceni Smotavani béhem provozu
Priskiipnuti Umistovani pod tézké predméty

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely. Napajeci kabel zapojte pfimo do zasuvky.

« Pfi odpojovani zastréky napajeciho kabelu ze zasuvky netahejte za kabel.
Bezpecné tahnéte za zastréku kabelu.

* VVyrobek odpojte od zasuvky, pokud ho nebudete del$i dobu pouzivat.

* Po pouziti a pfed zahajenim ¢isténi vzdy od prostfedku odpojte napajeci zdroj.

« Staré baterie ihned vymérite za nové. Obé baterie vymérite soucasné.

« Baterie vyjméte, pokud pfistroj nebudete pouzivat po dobu 3 mésict nebo déle.

» Nepouzivejte rizné typy baterii dohromady.

» Nepouzivejte dohromady staré a nové baterie.

» Nepouzivejte lithiové baterie.

(Cisténi a dezinfekce)

« K vyvafovani nebo vysouseni dili nepouzivejte mikrovinnou troubu.

» K vysouseni dilt nepouzivejte vysouse¢ vlasu.

« K myti nebo vysouseni dili nepouzivejte my¢ku nadobi.

« Nikdy neponechaveijte Eistici roztok v sou¢astech inhalatoru. Po dezinfekci oplachnéte dily
rozprasSovace Cistou vodou z kohoutku.

« Zafizeni a soucasti skladujte na €istém a bezpe¢ném misté.

Obecné bezpeénostni poznamky
« Vyrobek pouzivejte jen k inhalaci, k zadnému jinému ucelu.
« K ¢isténi nikdy nepouzivejte benzen ani fedidlo.

Tento navod si uschovejte pro budouci pouziti.



Funkce a vyhody

V pfistroji MicroAIR U100 se vytvari aerosol protlatenim tekutého lé€iva pies jemné otvory v sitce
ze slitiny kovu. To zajistuje titanovy vibracni prvek oscilujici s vysokou frekvenci.

Skute¢né prenosna velikost vhodna i do kapsy

Zafizeni se vejde do jakékoli kabelky nebo kuffiku. Na dvé baterie AA/LR® je zafizeni schopno
fungovat az 4 hodiny, Vase léky jsou tudiz vzdy na dosah, kamkoli se vydate.

Inhalace je mozna pod riznymi ahly
Zafizeni umoznuje inhalaci pod rdznymi uhly se stabilni nebulizaci. Z toho divodu Ize zatizeni
pouzivat i v posteli nebo u ditéte na rukou pecovatele.

Tichy provoz
Tichy provoz zafizeni umozZzriuje diskrétni pouziti.
Absence hlasitych zvukd umozfiuje pouziti 1é¢by i u spiciho ditéte.

Jednoduché ovladani jednim tlacitkem

Kompatibilita se Sirokym spektrem léku

Jednoduché sestaveni, jednoducha pfiprava



Obsah baleni OMRON MicroAIR U100

Baleni obsahuje nasledujici polozky:

Kryt hlavni Hlavni Zasobnik Sitovy Adaptér
jednotky jednotka*® na léky* uzaver* masky* Naustek*

‘-
= =
=
N,
g

Baterie Détska maska Maska pro
(2 x AA/LRB) (PVC)* dospélé (PVC)*

+|[+

* Mékké pouzdro
* Navod k obsluze
« Kratky priivodce nastavenim

* Tyto dily splfiuji normu EN 1SO 27427:2019



Nazvy a funkce dilt

Sitovy uzavér

Obsahuje sitku z kovové slitiny slouzici k nebulizaci.

{

Zasobnik na léky

Hlavni jednotka

Sitka
Nebulizované 1é¢ivo vychazi pres velmi malé pory.

Otvor na vzduch
Stabilizuje nebulizaci.

Tlacgitko k uvolnéni vika zasobniku na léky
Zasobnik na Iéky Ize otevfit stisknutim tlacitek na obou
stranach.

Vibracni prvek
Spicka vibraéniho prvku osciluje s vysokou frekvenci
a protlacuje IéCivo pFes pory v sitce.

Indikator napajeni
Kdyz je zafizeni zapnuto, sviti zelena kontrolka.

Tlagitko zapnuti/vypnuti — ON/OFF ()

Indikator slabé baterie

Kdyz budou baterie slabé, bude blikat oranzova kontrolka.



Nazvy a funkce dilu

Pohled zezadu
Tlagitko uvolnéni krytu baterii

%"%

Kryt hlavni jednotky

Chrani hlavni jednotku s pfipojenym
zasobnikem na Iéky a sitovym
uzavérem pfi skladovani.
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Pred prvnim pouzitim produktu

Pired prvnim pouzitim: 1) Peclivé si pro¢téte uzivatelskou priru¢ku
II) Demontujte, vycistéte a vydezinfikujte dily

Demontaz

1"



Jak vlozit nebo vymeénit baterie

Vkladani baterii

1. Odpojte kryt baterii ze spodni strany zatlacenim na uvolfiovaci
tladitka na obou stranach.

2. Vlozte baterie podle polarity vyznagené uvnitf prostoru pro baterie.

3. Opét nasadte kryt baterii stisknutim tlacitek na obou stranach
krytu baterie.

Zivotnost baterii a jejich vyména

PFistroj je schopen pracovat na alkalické baterie nebo dobijeci nikl-metal-hybridové (NiMH) baterie.
V zavislosti na kapacité a stavu baterii mize pfistroj na sadu alkalickych baterii vydrZet pracovat
az 4 hodiny.

Indikator slabé baterie (oranzova kontrolka)

Blika Baterie jsou slabé. Vymérite baterie za nové.

Rozsviti se | Baterie jsou vybité. Zafizeni nebude zajistovat nebulizaci. lhned
vymeérite baterie za nové.

« Indikator slabé baterie se vypne, pokud 10 sekund nestisknete zadné
tla¢itko nebo pokud zafizeni vypnete.
» Pokud pfistroj nebudete del$i dobu pouzivat, vyjméte baterie.
V opacéném pripadé mlze dojit k poskozeni v dlsledku uniku
obsahu baterie.
« Baterie likvidujte jako chemicky odpad. Odevzdejte je v obchodé,
kde jste je zakoupili, nebo na prislusnych sbérnych mistech.

12



Pouziti sitového adaptéru (volitelny)

A Bezpecnostni opatfeni: Pouzivejte pouze originalni sitovy
adaptér uvedeny v ¢asti ,Volitelné
zdravotnické pfislusenstvi®.

Pripojeni sitového adaptéru k hlavni jednotce

(1) Sejméte kryt baterii a vyjméte je, viz strana 12.

(2) Ulozte hlavni jednotku na spojovaci stojan sitového
adaptéru, jak znazorfiuje obrazek vpravo.
Poznamka: Ozve se cvaknuti a jednotka bude zajisténa
ve stojanu.

(3) Pripojte zastrcku sitového adaptéru do zasuvky.

A\ Bezpeénostni opatieni: Nikdy nezapojujte a neodpojujte sitovy
zdroj mokryma nebo vihkyma rukama.

Poznamka: Neumistujte zafizeni na takovém misté&, na kterém Pfipojeni je dokongeno.
Ize sitovy adaptér obtizné odpojit.

Odpojeni sitového adaptéru od hlavni jednotky (6) Odstrarite

(4) Odpojte
(4) Odpojte zastréku sitového adaptéru ze zasuvky.

(5) Stisknutim obou stran spojovaciho stojanu odemknéte =
hlavni jednotku. » Z
,.,/

=" —

(6) Odpojte hlavni jednotku. ~ )
(5) Stisknéte

oba konce



Sestaveni jednotky a naplnéni zasobniku na léky

A Bezpeénostni (Ej)ll|¥ ’vyrobvku mstefcla a d’eZInflifl'the Qrevd J_eho prvnim pvc_)vuzv|t|tn, po
tFeni: el$i dobé nepouzivani a v pfipadé, Ze jsou dily znecisténé. (Pokyny
opatreni: naleznete v €asti strana 19.)

1. Vlozte baterie, viz strana 12.

2. Zarovnejte znacku na zasobniku na léky se znackou na hlavni jednotce. Zatlaéte a otocte
zasobnik na léky ve sméru hodinovych rugicek.

Poznamka: Nepfipojujte zasobnik na Iéky k hlavni jednotce, kdyZ je nainstalovany sitovy uzaveér.

3. Zasobnik na léky otevrete stisknutim obou stran vika.

14



Sestaveni jednotky a naplnéni zasobniku na Iéky

4. Naplite zasobnik na Iéky dle obrazku.
Maximalni kapacita je 10 ml.

5. Nasadte sitovy uzaver. Sitka

Poznamka: Sitky se nedotykejte. J

6. Zatlacte viko zasobniku na léky na misto — mélo by se ozvat
cvaknuti.
Sitovy uzaveér je pevné pfipojen.

15



Sestaveni jednotky a naplnéni zasobniku na léky

7. Instalace adaptéru masky do hlavni jednotky.

Zarizeni je ted pfipraveno k pouziti.
Informace o inhalaci naleznete v dal$i ¢asti.

16



Inhalace s pristrojem OMRON MicroAIR U100

A\ Varovani: Typ, davku a rezim medikace zvolte dle pokynu .
svého Iékare nebo Iékarnika. Lécivo

1. Pristroj lehce naklorite (viz obrazek).
V této poloze je vibracni prvek ponofen v medikaci a po
spusténi se aktivuje nebulizace.

Po ponofeni vibraéniho prvku do medikace Ize jednotku
pouzit pod jakymkoli Ghlem.

Poznamka: V nékterych polohach (napt. vertikalni) se mize
nebulizace po kratké dobé zastavit. V takovém pfipadé
pfistroj znovu lehce naklorite, aby se vibra¢ni prvek
opét ponofril do 1éCiva.

2. Vlozte si do Ust naustek nebo si pfes Usta a nos nasadte masku.

3. Pokud stisknete tlacitko napajeni ON/OFF (), nebulizace zacne.
Pokud stisknete tlacitko napajeni ON/OFF (), nebulizace
se vypne.

Béhem nebulizace bude svitit zelena kontrolka napajeni.

P¥i inhalaci musite byt v klidu a uvolnéni. Pomalu a zhluboka
vdechnéte, aby se Iék dostal hluboko do plic. Kratce zadrzte dech,
poté vytahnéte naustek z Ust a pomalu vydechnéte. Nevydechuijte
prili§ rychle. Kdyz budete potfebovat prestavku, odpocirite si.




Inhalace s pristrojem OMRON MicroAIR U100

Poznamka: PFi pouZiti 1éku s vysokou viskozitou mize byt
nebulizace méné ucinna.

Béhem pouziti adaptéru masky muaze v zavislosti na zpusobu
pouziti dochazet ke kondenzaci na vnitfni strané adaptéru.
Zjistite-li vyskyt kondenzace, otfete adaptér masky Cistym
hadfikem, abyste predesli unikim léku.

Pokud se v sitce nahromadi nadmérné mnozstvi léku, maze se
nebulizace zastavit. V takovém pfipadé pfistroj vypnéte a sejméte
adaptér masky. Odsajte Iék pomoci netfepiciho se hadfiku.

Poznamka: Nepokousejte se Cistit sitku vatovou ty€inkou ani
Spendlikem, mohla by se trvale poskodit.

L Odsaijte lék.

Po inhalaci je nutné inhalator vzdy vypnout stisknutim tlacitka napajeni ON/OFF ().

Poznamka: Zafizeni se automaticky vypne po 30 minutach.

18



Cisténi jednotky po kazdé inhalaci

Po kazdém pouziti je nutné demontovat a vycistit nasledujici ¢asti:
Zasobnik na léky, sitovy uzavér, adaptér masky, naustek a masku.

Poznamka: Pokud nebudete zafizeni ¢asto a spravné Cistit a dezinfikovat, mohou v ném zlstat

mikroorganismy, které mohou zpUsobit infekci.

1. Odpojte adaptér masky od hlavni jednotky stisknutim obou stran
adaptéru masky.

2. Otevrete zasobnik na léky a vytahnéte sitovy uzavér.

Poznamka: Sitky se nedotykejte. /

3. Zlikvidujte Iéky a znovu nasadte sitovy uzavér.

©
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Cisténi jednotky po kazdé inhalaci

4. Naplite zasobnik na Iéky vodou a provedte nebulizaci vody.
Aby |ék po pouziti nevyschnul a nenalepil se na sitku,
rozprasujte vodu po dobu 1 az 2 minut.

Nevdechujte vodu.

5. Sejméte ze zasobniku na Iéky sitovy uzavér a demontujte zasobnik na Iéky z hlavni jednotky
otoCenim proti sméru hodinovych ruci¢ek a zatazenim nahoru.

Poznamka: Kdyz Iék zlikvidujete, vytahnéte zasobnik na Iéky.

20



Cisténi jednotky po kazdé inhalaci

6. Vycistéte vSechny dily podle nasledujicich pokynu.

« Sitovy uzavér
Umyijte sitovy uzavér v mirném (neutralnim) Cisticim prostfedku
a poté jej oplachnéte cistou vodou. Odstrarite pfebyteénou vodu
a nechte volné uschnout na Cistém misté.

Nékteré typy l1ékd mohou lehce pfilnout na sitku, proto je tfeba
pfi myti davat pozor.
Nemyjte pod tekouci vodou.

* Zasobnik na léky, naustek, maska a adaptér masky
Omyjte je ve vodé a slabém (neutralnim) Cisticim
prostfedku.

Peclivé je oplachnéte Cistou tekouci vodou a nechte
volné uschnout na Cistém misté.

* Vibraéni prvek a jeho okoli
Omyjte ji pod tekouci vodou.

Poznamka: Ujistéte se, Ze je nasazen kryt
na baterie, aby se do zafizeni
nedostala tekutina.

 Hlavni jednotka
Vycistéte hlavni jednotku otfenim (navihéenym) netfepicim se hadfikem.
Pomoci suchého netfepiciho se hadfiku otfete hlavni jednotku.

K ¢isténi nikdy nepouzivejte benzen ani fedidlo.
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Dezinfekce dilt

Poznamka: Pokud nebudete zafizeni spravné Cistit a dezinfikovat tak Casto, jak uvadi pokyny,
mohou v ném zudstat mikroorganismy, které mohou zpusobit infekci.

Zasobnik na Iéky, sitovy uzaveér, naustek, masku a adaptér masky je nutné vydezinfikovat pred

prvnim pouzitim jednotky, po delSi dobé, kdy se jednotka nepouzivala, nebo jednou tydné pri

bézném pouzivani. Ocekava se, Ze vibracni prvek vydrzi v pribéhu své pétileté doby zZivotnosti

260 cyklu dezinfekce a ostatni dily vydrzi v pribéhu své roéni doby Zivotnosti 52 cykli dezinfekce.

Pfi vybéru metody dezinfekce se fidte nize uvedenou tabulkou.

Alkohol Chlornan sodny

Soucasti Materialy Var Dezinfekéni etanol Milton*'
(0,1 % 15 min)

Naustek SEBS o (¢] [¢]

Adaptér masky PC o o )
. . . Teélo: PC

Zasobnik na léky Panty: Titan (¢] (¢] [¢]

Baleni: silikon

o]

Bl «f) || @ B0

Sitovy uzavér Drzak sitky: PC o [0} X
Sitka: NiPd

Maska pro dospélé

(PVC) Maska: PVC*? < o® o®

Détska maska Pasek: Guma**

(PVC)

Maska pro dospélé

(SEBS) (volitelna) Maska: SEBS o* o* o*

Maska pro déti Pasek: Guma**

(SEBS) (volitelna)

Vibraéni prvek Titan X o o

O : relevantni x : nerelevantni

22



Dezinfekce dilt

M Dezinfekce pomoci bézné dostupného dezinfekéniho prostredku
Pouzijte dezinfekéni prostredek, ktery je bézné dostupny v prodeji. Postupuijte
dle pokynt vyrobce dezinfekéniho prostfedku.

Poznamka: K Cisténi nikdy nepouzivejte benzen ani fedidlo.

« Vibracni prvek a jeho okoli
Ponorte vibraéni prvek a oblast kolem vibraéniho prvku do

dezinfekéni latky. = -
Ccz

« Zasobnik na léky, naustek, sit'ovy uzavér, adaptér masky a maska
Namocte dily v dezinfekénim prostfedku.

M Dezinfekce varem
» Zasobnik na léky, naustek, sit'ovy uzavér, adaptér masky
a maska (SEBS) (volitelné)*?
Soucasti Ize ponechat ve vafici vodé po dobu 15-20 minut.
Po sterilizaci varem souc¢asti opatrné vyjméte, otfepejte prebytecnou
vodu a nechte volné oschnout v Cistém prostredi.

*
=

Priklad komerc¢né dostupného dezinfekéniho pfipravku. (Koncentrace a doba kontaktu uvedené v tabulce plati
za podminek, pfi nichZ byla Zivotnost dilli testovana s jednotlivymi dezinfekénimi prostfedky pouzitymi zpisobem
popsanym v jejich navodu k pouziti. Upozorfiujeme, Ze nebylo provedeno testovani za uc¢elem ovéreni ucinnosti
téchto dezinfekénich prostfedku. Tyto informace nejsou pokynem k pouzivani téchto dezinfekénich prostredku.
Podminky pouziti a pfisady dezinfekénich prostfedkd se u jednotlivych vyrobet lisi. Je nutné, abyste si pred
pouzitim peclivé precetli navod k obsluze a abyste dezinfekéni prostiedek spravné pouzili na jednotlivé dily.
Upozoriiujeme, Ze Zivotnost dili mlze byt kratsi, a to v zavislosti na podminkach, prostiedi a ¢astosti pouziti.)
*2 Z masky pred dezinfikovanim odstrarite pryzovy popruh.

*3 Maska neobsahuje ftalaty.

*4 Pasek neni vyroben z pfirodni pryze.
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Vymeéna sitového uzavéru

Sitovy uzavér je spotfebni dil.

Spole¢nost OMRON doporucuje vyménit sitovy uzaveér pfiblizné po 1 roce (viz strana 3 ,Doba
zivotnosti).

Odstrarite sitovy uzavér a nainstalujte novy podle popisu, viz strana 14, ¢ast ,Sestaveni jednotky
a naplnéni zasobniku na Iéky*.

Volitelné zdravotnické prislusenstvi

Popis produktu Model

Maska pro dospélé (PVC)* NEB-MSLP-E
Détska maska (PVC)* NEB-MSMP-E
Kojenecka maska (PVC)* NEB-MSSP-E
Maska pro dospélé (SEBS)* NEB-MSLS-E
Sada détské masky (SEBS)* NEB-MSSS-E
Sitovy uzaver* NEB-MC-10E
Zasobnik na léky* NEB-BTL-10E
Adaptér masky* NEB-MSA-10E
Naustek* U22-1-E
Sitovy zdroj NEB-AC-10E
Sitovy adaptér (Velka Britanie) NEB-AC-10UK

* Tyto dily spliiuji normu EN ISO 27427:2019.
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Reseni potizi

V pfipadé nize uvedenych problému béhem pouziti se nejdfive ujistéte, Ze se ve vzdalenosti do
30 cm nenachazi Zadné jiné elektrické zafizeni.
Pokud problém pretrvava, viz tabulka nize.

Problém

Mozna pfic¢ina

Napravné opatreni

Rychlost nebulizace je
extrémné nizka.

Baterie jsou slabé (blika oranzova
kontrolka slabé baterie).

Nahradte baterie za nové.
Viz strana 12.

Sitka je znecisténa nebo ucpana.

1. Vycistéte sitku varem.
Viz strana 22.

2. Vymérite sitovy uzavér za novy.
Viz strana 14.

Zelena kontrolka
napajeni se nerozsviti
a jednotka neprovadi
nebulizaci.

Baterie jsou vybité (sviti oranzova
kontrolka slabé baterie).

Vymeérnite baterie za nové nebo
pouzijte sitovy adaptér (volitelny).
Viz strana 12 nebo 13.

Kapacita dobijecich baterii je nizka.

Dobijte baterie komeréné dostupnou
nabijeckou.

Baterie jsou vloZené v nesprav-
ném sméru.

VloZte baterie ve spravném sméru.
Viz strana 12.

Sitovy adaptér (volitelny) neni
spravné pfipojen do zasuvky.

Zkontrolujte, zda je sitovy adaptér
pfipojen k zasuvce a k hlavni
jednotce. V pfipadé potfeby vypojte
a znovu zapojte sitovou zastréku.

Kontakt na sitovém adaptéru
(volitelny) je kontaminovany.

Setfete vSechny nedistoty vihkym
hadfikem napusténym sterilizacnim
alkoholem nebo vodou.
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Reseni potizi

Problém

Mozna pfi¢ina

Napravné opatieni

Zelena kontrolka
napajeni se rozsviti
a jednotka neprovadi
nebulizaci.

Vibraéni prvek neni ponofen
v léivu.

Naklonte hlavni jednotku, aby se
vibraéni prvek ponofil do Ié¢iva.

Zasobnik na Iéky neni naplnén
|éCivem.

Naplrite jej IéCivem. Viz strana 14.

Sitka je poSkozena.

Vyménite ji za novou. Viz strana 14.

Na sitce se nahromadil
nadbytek léku

Odstrarite prebytecny Iék.

Viz strana 18.

Odstrarite viditelnou tekutinu
jemnym hadfikem a velice jemnymi
doteky, abyste neposkodili sitku.

Zelena kontrolka
napajeni se rozsviti,
ale nebulizace je
slaba nebo 1é¢ba trva
prili§ dlouho, pfipadné
k nebulizaci vibec
nedochazi.

 Rychlost nebulizace se muze
liSit v zavislosti na typu IéCiva.

« Léciva s vysokou viskozitou se
nemusi U¢inné nebulizovat.

Doba Ié¢by se mlze v zavislosti na
jednotlivych lécich a typu pacientd
lisit. Zbytky Iéc¢iva na sitce dukladné
oplachnéte vlaznou vodou, abyste
pomohli odstranit usazeniny.

Pokud se nebulizace nezlep$i ani
po omyti sitového uzavéru, 1é¢ivo
muze byt pfili§ viskozni.

V tomto pfipadé zkonzultujte s
lIékafem moznost vybéru jiného léku.
Pokud zména |é¢iva neni mozna,
zvazte pro dosazeni lepSich
vysledkl pouziti kompresorového
inhalatoru.

Pokud jednotka neprovadi nebulizaci spravné i po kontrole vySe uvedenych pficin, kontaktujte svého

prodejce OMRON.
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Technické

udaje

Kategorie vyrobku:
Popis vyrobku:
Model (kod):
Napajeni:

Spotieba:
Rezidualni objem:
Provozni rezim:
Zivotnost baterie:
Provozni teplota

I vihkost / tlak
vzduchu:
Skladovaci a
prepravni teplota /
vihkost:
Hmotnost:
Rozméry:

Obsah:

Klasifikace:

Rozpra$ovace (inhalatory)

Sitovy rozpraSovac

MicroAIR U100 (NE-U100-E)
100-240 V~- 50-60 Hz (volitelny sitovy adaptér)
3V DC (dvé baterie / typ AA/ LR6)

Priblizné 1,2 W
P¥iblizné 0,5 ml
Nepfetrzité pouziti
Pfiblizné 4 hodiny

+10 az +40 °C, 30 az 85% relativni vihkost (nekondenzuijici), 800—1060 hPa

—20 az +60 °C, 10 az 90% relativni vihkost (nekondenzuijici)

Priblizné 120 g (bez baterii)

PFiblizné 38 (8) x 130 (v) x 60 (h) mm (hlavni jednotka s pfipojenym
zasobnikem na Iéky a adaptérem masky)

Hlavni jednotka, kryt hlavni jednotky, zasobnik na léky, sitovy uzaveér,

adaptér masky, naustek, 2 baterie (AA/LR6), maska pro dospélé (PVC),

maska pro déti (PVC), mékky obal, navod k pouZziti, kratky privodce nastavenim
Zdravotnickeé elektrické zafizeni s vnitfnim napajenim (pfi pouziti pouze na baterie)
Zdravotnické elektrické zafizeni tfidy Il (pfi pouziti volitelného sitového adaptéru)
Typ BF (aplikovana ¢ast): naustek, maska

IP55 (pfi pouziti pouze na baterie)

IP22 (pfi pouZziti volitelného sitového adaptéru)

CE0197 5

Klasifikace IP pfedstavuje stupen kryti pouzdrem podle normy IEC 60529. Zatizeni je chranéno
proti vniknuti prachu, ktery by vedl k problémim s normalnim provozem, a proti vodnim tryskam,
které mohou pfi normalnim provozu zpusobovat problémy. Volitelny sitovy adaptér je chranén proti
vniknuti ciziho télesa o priméru 12,5 mm a vétsiho, jako je naptiklad prst, a proti Sikmo padajicim
kapkam vody, které mohou zpUsobit problémy pfi béZném provozu.
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Technické udaje

Poznamky:

+ Udaje se mohou ménit bez ptedchoziho upozornéni.

« Tento vyrobek spole¢nosti OMRON je vyrobeny v souladu s pfisnym systémem pro kontrolu kvality
spole¢nosti OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japonsko.

« Tento pfistroj nemusi fungovat, pokud se teplota a napéti liSi od hodnot uvedenych v technickych udajich.

» Pokud bude zatizeni skladovano pfi maximalni nebo minimaini teploté pro skladovani a prepravu a nasledné
bude presunuto do prostredi s teplotou 20 °C, doporucujeme s jeho pouzitim pfiblizné 1 hodinu vyckat.

« Tento prostfedek vyhovuje ustanovenim evropské normy EN13544-1:2007, Pfistroje pro respiracni terapii —
¢ast 1: Nebulizaéni systémy a jejich soucasti a normy EN ISO 27427:2019 Anestetické a respiracni pfistroje
— Nebuliza¢ni systémy a jejich soucasti.

* Veskeré zavazné incidenty, k nimz doslo v souvislosti s timto pfistrojem, nahlasujte vyrobci a odpovidajicim
uradim clenského statu EU, ve kterém se nachazite.

Popis symbolu

Uzivatel musi peclivé dodrzovat
pokyny v tomto navodu k obsluze
kvuli zajisténi bezpec¢nosti.
(Pozadi: modré)

Znacka UKCA

Pozadavek, aby uZivatel

prostudoval navod k pouiti Jedine¢ny identifikator prostredku

Aplikovana ¢ast — typ BF

Stupeii ochrany pred Urazem
IPXX

UK
CA
elektrickym proudem (svodovy @ Sériové Cislo
proud)
Trida Il
Ochrana pfed Urazem elektrickym /% Omezeni teploty
proudem
Stupen kryti podle normy . .
IEC 60529 Omezeni vihkosti
c € Znaceni CE Omezeni atmosférického tlaku
(|) Vypinaé Zdravotnicky prostfedek
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Technické udaje

~ Stfidavy proud &I Datum vyroby
_ Stei . Yar' . G .
— jnosmérny proud 1ln|) Vice pouziti u jednoho pacienta
A
Znacka recyklace
N\ X: Cislo materialu 5 P = e
’7:% Y: Zkratka materialu @' samiv AOM | Pokyny k recyklaci Casti obalu
Dal$i informace uvadi 97/129/ES.
Druh lécivé tekutiny: roztok, suspenze
Velikost castic: *MMAD 4,5 ym
Kapacita zasobniku na Iéky: Maximalné 10 ml
Vhodné mnozstvi léiva: minimalné 1 ml — maximainé 10 ml
Hluénost: Pfiblizné 20 dB
Stupen rozprasovani: **0,25-0,9 ml/min (dle poklesu hmotnosti)
Vystup aerosolu: 0,5 ml (2 ml, 1% NaF)
Rychlost vystupu aerosolu: 0,1 ml/min (2 ml, 1% NaF)
Procento objemu naplné 5%

emitované za minutu:

Poznamky:

« Distribuce velikosti ¢astic se méfi s 2,5% vodnim roztokem NaF. Distribuce velikosti ¢astecek a vystup
aerosolu se mohou liit v zavislosti na kombinaci produktu, [éCivu a okolnich podminkach, jako je teplota,
vlhkost a atmosféricky tlak.

« Vykon zafizeni se mlze lisit v zavislosti na pouZité sitce a Iégivu, napfiklad suspenzi nebo vysoce
viskdznich |éciv. Dalsi podrobnosti naleznete v datovém listu dodavatele 1éciva.

« Informace tykajici se vykonu nebulizatoru jsou zaloZeny na testovani, které vyuziva ventilacni vzorce
dospélych pacientt, a pravdépodobné se budou lisit od téch, které jsou uvedeny pro pediatrickou nebo
kojeneckou populaci.

* Namérené hodnoty odpovidaji idajum ziskanym pomoci zafizeni IMPAKTOR PRISTI GENERACE

(NGI — NEXT GENERATION IMPACTOR) dle normy EN13544-1:2007+A1:2009 a EN ISO 27427:2019.

** Rychlost nebulizace je méfena s 0,9% fyziologickym roztokem pfi 23 °C pod Ghlem rozstfikovani 30° se

3 ml léCiva. Muze se lisit v zavislosti na lécich a okolnich podminkéach.
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Technické udaje

Nizka narustajici procentualni hodnota objemu ¢astic fluoridu sodného.
o [ LTI [ [ =

Distribuce velikosti

80 |—— castecek

70 % >5 pm 45% [
2um =% S 5um 40% A XA .

60 —— % <2um 15% FAVAUSEEETS B Jednotliva L

—— Stfedni hodnota | | |

40 A T o o e
v Stiedni hmotnostni

aerodynamicky prameér
(MMAD): 4,5 um -
Geometricka smérodatna

odchylka (GSD): 2,0
0 - - T T | —— ——
0,1 1 10 100
Velikost &astic Dp (um)

Nizka narustajici procentualni hodnota
o
2

Dualezité informace tykajici se elektromagnetické kompatibility (EMC)

Zaftizeni NE-U100-E vyrobené spole¢nosti OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. splriuje normu

EN 60601-1-2:2015+A1:2021 pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Dal$i dokumentace v souladu
s touto normou EMC je k dispozici ve spoleénosti OMRON HEALTHCARE EUROPE na adrese

uvedené v tomto navodu k obsluze nebo na strankach www.omron-healthcare.com. Vice informaci

o elektromagnetické kompatibilité zafizeni NE-U100-E naleznete na webovych strankach.

Spravna likvidace tohoto pristroje

(Likvidace elektrickych a elektronickych zafizeni)

Toto oznaceni uvedené na produktu nebo v pfisluSném navodu znadi, Ze se produkt na

konci své technické Zivotnosti nesmi likvidovat spole¢né s jinym domovnim odpadem.

Abyste zabranili pfipadnym Skodam na Zivotnim prostfedi nebo lidském zdravi nefizenou

likvidaci odpadu, uloZte tento produkt oddélené od ostatnich typt odpadu a zodpovédné

jej recyklujte — pfispéjete tak k udrzitelnému opétovnému pouziti materialnich zdroji. [ ]

Podrobnosti o tom, kde a jak se da toto zafizeni bezpecné recyklovat s ohledem na Zzivotni prostredi,
mohou domaci uzivatelé ziskat bud u prodejce, u kterého si tento produkt pofidili, nebo mohou
kontaktovat mistni statni urad.

Komeréni uzivatelé by méli kontaktovat svého dodavatele a provéfit okolnosti a podminky uvedené
v kupni smlouvé. Tento vyrobek se nesmi zafadit mezi ostatni technicky odpad ur€eny k likvidaci.

30



Zaruka

Dékujeme, Ze jste si zakoupili vyrobek spole¢nosti OMRON. Tento vyrobek byl vyroben z vysoce
kvalitnich material(i a jeho vyrobé byla vénovana dukladna péce. Je navrZen tak, aby vam poskytl
maximalni pohodli za pfedpokladu, Ze je spravné pouZzivan a udrzovan dle pokynd v Navodu k obsluze.

Na tento vyrobek se vztahuje zaruka od spole¢nosti OMRON po dobu 3 let od data zakoupeni.
Spole¢nost OMRON poskytuje zaruku na spravnou konstrukci, vyrobu a materialy vyrobku. BEhem
obdobi zaruky spole¢nost OMRON zajisti bez zpoplatnéni prace a nahradnich dilt opravu nebo
vyménu vadného vyrobku ¢i jakékoli vadné soucasti.

Zaruka se vztahuje pouze na vyrobky zakoupené v Evropé, Rusku a dalSich zemich SNS,
na Stfednim vychodé a v Africe.

Zaruka se nevztahuje na dale uvedené:

a. Prepravni naklady a rizika.

b. Naklady na opravy a/nebo vady plynouci z oprav provedenych neopravnénymi osobami.

c. Pravidelné kontroly a pravidelnou udrzbu.

d. Porucha nebo opotfebeni pfislusenstvi nebo jiného pfipojeného zafizeni kromé samotné hlavni
jednotky, pokud neni vySe stanoveno jinak.

e. Naklady plynouci z neakceptovani reklamace (ty budou uctovany).

f. Skody jakéhokoliv druhu, véetn& skod na zdravi, vzniklych nahodné nebo nespravnym pouzitim.

V pripadé, Ze pozadujete servis v ramci zaruky, obratte se na prodejce, od kterého jste vyrobek
zakoupili, nebo na autorizovaného distributora spole¢nosti OMRON. Adresu naleznete na obalu ¢i
v dokumentech k vyrobku nebo u specializovaného prodejce. Mate-li problémy s nalezenim sluzeb
zakaznikim spole¢nosti OMRON, navstivte nase webové stranky (www.omron-healthcare.com),
kde ziskate kontaktni informace.

Oprava nebo vymeéna v ramci zaruky neznamena prodlouzeni ani obnoveni zaruéni doby.
Zaruku Ize uplatnit pouze v pfipadé, Ze vratite kompletni vyrobek s plivodni fakturou ¢i dokladem
o koupi, ktery prodejce vydal zakaznikovi. Spoleénost OMRON si vyhrazuje pravo odmitnout zaruéni

servis v pfipadé podani nejasnych informaci.
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Vyrobce

ol

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPONSKO

Zastupce pro EU

EC (REP

Dovozce do EU

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
NIZOZEMSKO
www.omron-healthcare.com

Vyrobni zavod

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Matsusaka Faktory

1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi,
Mie, 515-8503 Japonsko

Pobocka

Dovozce ve

Velké Britanii a
odpovédna osoba
ve Velké Britanii

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK

www.omron-healthcare.com/distributors

Pobocky

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Vyrobeny v Japonsku
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