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Uvod

Hvala vam na kupovini inhalatora OMRON MicroAIR U100.

Ovaj uredaj upotrebljavaju pacijenti s diSnim bolestima za ublazavanje simptoma astme, kroni¢nog
bronhitisa i alergija udisanjem lijekova koje im je propisao lije¢nik ili respiratorni terapeut. Lijek se moze
lako udisati, ¢ak i ako su pacijenti djeca ili starije osobe sa smanjenom respiratornom funkcijom.

Ovo je medicinski uredaj. Uredajem rukujte samo po uputama lije¢nika i/ili respiratornog terapeuta.



Namjena

Namjena Ovaj je uredaj namijenjen za inhalaciju lijekova za respiratorne
poremecaje.

Korisnik kojem je « Zakonski ovlasteni medicinski stru¢njaci, kao $to su lijeénici, medicinske

namijenjen sestre i terapeuti, ili osoblje za zdravstvenu njegu te pacijenti pod

vodstvom kvalificiranih medicinskih struénjaka.

« Korisnik takoder mora moc¢i razumijeti opée rukovanje uredajem

MicroAIR U100 i sadrzaj priru¢nika s uputama.

Pacijenti kojima je Ovaj uredaj trebaju upotrebljavati pacijenti koji boluju od bolesti diSnog

namijenjen sustava i zahtijevaju inhalaciju lijekova.

Okruzenje Ovaj je uredaj namijenjen za uporabu u medicinskim ustanovama, kao
Sto su bolnice, klinike, lije¢ni¢ke ordinacije i u kuéanstvima.

Vrsta uporabe Glavna jedinica, njezin poklopac i dodatni prilagodnik AC namjenjuju se

za viSekratnu upotrebu za viSe pacijenata. Medicinski spremnik, kapica,
prilagodnik za masku, nastavak za usta i maske namijenjeni su za
viSestruku uporabu za jednog pacijenta.

Primanje i pregled

Izvadite ovaj glavni uredaj i ostale komponente iz pakiranja i provjerite postoje li oStec¢enja. Ako
su ovaj glavni uredaj ili bilo koja druga komponenta o$te¢eni, NEMOJTE UPOTREBLJAVATI i
posavijetujte se sa svojim prodajnim mjestom ili distributerom proizvoda OMRON.

Vijek trajanja

Vijek trajanja je sljedeci, pod uvjetom da se proizvod
upotrebljava za inhalaciju lijeka dvaput na dan u trajanju
od 10 minuta, svaki put pri sobnoj temperaturi (23 °C).
Vijek trajanja moze se razlikovati ovisno o uvjetima
koridtenja.

Cesta upotreba proizvoda moze skratiti razdoblje trajanja.

Glavni uredaj

Spremnik za lijek
MreZica

Usni nastavak 1 godina
Maska (PVC)(SEBS)
Adapter za masku
Prilagodnik za izmjeni¢nu
struju (neobvezno)

5 godina
1 godina
1 godina

1 godina
1 godina

5 godina



Vazne sigurnosne mjere opreza

« Potrebno je uvazavati upozorenja i mjere opreza opisane u ovom priruéniku s uputama.
* Prije uporabe uredaja procitajte sve informacije u priru¢niku s uputama i svu ostalu literaturu koja
se nalazi u kutiji.

Kontraindikacije

* Nemojte upotrebljavati uredaj za pacijente s respiratornim bolestima koji ne mogu disati spontano
ili su bez svijesti.

» Nemojte upotrebljavati uredaj za pacijente koji nemaju dijagnozu bolesti diSnog sustava.

« Uredaj je namijenjen iskljucivo ljudskoj uporabi.

Nuspojave
» Simptomi se mogu pogorsati ako se lijek upotrebljava bez uputa lijeénika ili respiratornog terapeuta.
« Simptomi se mogu pogorsati ako se upotrebljava pogresna vrsta, doza ili rezim lijecenja.

Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbjegne,
moze rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnom ozljedom.

A\ Upozorenje:

(Uporaba)

« Ako tijekom uporabe dobijete bilo kakvu alergijsku reakciju ili naidete na bilo kakve druge
poteskoce, odmah prestanite upotrebljavati uredaj i posavjetujte se sa svojim lijecnikom.

« Uredaj ne smije biti dostupan novorodencadi i djeci bez nadzora.

« Nakon svake upotrebe uvijek bacite preostali lijek i svakog puta upotrebljavajte svjezi lijek.

« Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati pacijenti koji nisu pri svijesti ili ne diSu spontano.

« Za inhalaciju nemojte upotrebljavati inhalator u kojem se nalazi samo voda.

« Nemojte dirati vibrirajuéi dio dok je uredaj uklju¢en.

» Uredaj nemojte upotrebljavati tamo gdje bi mogao biti izloZzen zapaljivom plinu.

» Uredaj nemojte upotrebljavati niti spremati na vlaznim mjestima poput kupaonice.

« Uredaj i njegove dijelove nemojte spremati na mjesta s vrlo visokim temperaturama ili prostore
s promjenjivom vlagom, na primjer, u vru¢em automobilu te na izravnom sunc¢evom svijetlu.

» Ne upotrebljavajte u krugovima za anesteziju i disanje.

(lzvor napajanja)

» Nemojte ukljucivati uredaj ako je AC adapter oSte¢en.

« Ukljucite AC adapter u uti¢nicu s odgovaraju¢im naponom.

» Nemojte upotrebljavati s produznim kabelom.

4 » AC adapter nikad nemojte ukopcavati ili iskop&avati mokrim rukama.



Vazne sigurnosne mjere opreza

(Ciséenje i dezinfekcija)

« Ocistite i dezinficirajte dijelove proizvoda prije prve uporabe, nakon $to se proizvod nije
upotrebljavao dulje vrijeme te kada je inhalacijski komplet kontaminiran.

« Ocistite dijelove proizvoda nakon svake upotrebe i dezinficirajte dijelove proizvoda jedanput tiedno
pri uobicajenoj upotrebi.

« Ako proizvod upotrebljavaju razli¢iti ljudi, ocistite i dezinficirajte dijelove nakon svake osobe.

« Pridrzavajte se uputa proizvodac¢a dezinfekcijskih sredstava i pobrinite se da nakon dezinfekcije na
proizvodu nema ostataka sredstva za dezinfekciju.

« Pustite dijelove proizvoda da se osu$e nakon ¢iSc¢enje i dezinficiranja prije nego $to ponovno
sastavite proizvod i spremite na Cisto mjesto kako se ne bi kontaminirao.

« Glavni uredaj (osim vibriraju¢eg dijela i podrucja oko njega) i AC adapter nemojte stavljati u vodu ili
neku drugu tekucinu.

« Pazite da ne prolijete vodu po glavnom uredaju ili AC adapteru.

Ukazuje na mogucu opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla
prouzro€iti manju ili ve€u ozljedu ili fizicko oStecenje.

/\ Mjera opreza:

(Uporaba)

« Roditelj ili skrbnik mora osigurati nadzor dok uredaj upotrebljavaju djeca ili osobe s invaliditetom ili
ako se uredaj upotrebljava na njima ili u njihovoj blizini.

« Kako biste izbjegli zadrzavanje ostataka lijeka na licu, obavezno ga obrisite nakon skidanja maske.

 Pazite da vam maglica lijeka ne dospije u o€i.

* Nemojte pokretati inhalator ako je spremnik za lijek prazan.

« Upotrebljavajte samo izvorni i opcijski pribor tvrtke OMRON naveden za ovaj uredaj.

« U spremnik za lijek nemojte dodavati viSe od 10 ml lijeka.

* Ne izlazite uredaj nikakvim snaznim udarcima, primjerice, pazite da vam ne padne na pod.

« Nemojte tijekom upotrebe pokrivati glavni uredaj dekom, ru¢nikom ili bilo kakvim drugim pokrivalom.

« Glavni uredaj ili AC adapter nemojte rastavljati ni pokusavati popravljati.

* Nemojte ubadati mrezicu pamuénim Stapi¢ima ili iglama.

« Pazite da se prilikom upotrebe unutar 30 cm od uredaja ne nalaze mobilni telefoni ili drugi elektricni
uredaiji koji odasilju elektromagnetske valove. To moze uzrokovati losiji rad uredaja.

« Dodatna oprema kao $to su maske i usnik namjenjuju se za upotrebu jednom pacijentu.
Ne upotrebljavajte za vise pacijenata. Upotrijebite zasebnu dodatnu opremu za svakog pacijenta.



Vazne sigurnosne mjere opreza

(lzvor napajanja)

« Upotrebljavajte samo izvorni AC adapter.

« Elektri¢ni utika¢ gurnite do kraja u elektri¢nu uti¢nicu.
« Obrisite prasinu s elektri¢nog utikaca.

« Kad rukujete AC adapterom, pazite na sljiedece:

Nemojte ga ostetiti. Nemojte ga slomiti.

Nemojte ga neovlasteno mijenjati. Nemojte ga silom savijati ili povladiti.

Nemojte ga uvijati. Nemojte ga tijekom upotrebe skupljati u svezan;.
Nemojte ga priklijestiti. Nemojte ga stavljati ispod teskih predmeta.

» Nemojte upotrebljavati produzne kabele. Kabel za napajanje ukljucite izravno u uti¢nicu.

» Kada iskopcavate utikac iz uti€nice, nemojte povlaciti kabel za napajanje.
Izvucite utika¢ na sigurni nacin.

* IskopcCajte uredaj iz elektricne uti€nice ako ga neéete upotrebljavati dulje vrijeme.

» Nakon upotrebe i prije ¢iS¢enja uvijek skinite prilagodnik AC.

« Stare baterije odmah zamijenite novima. Obje baterije zamijenite u isto vrijeme.

« Izvadite baterije ako se jedinica neée upotrebljavati tri mjeseca ili dulje.

» Nemojte upotrebljavati razli¢ite vrste baterija zajedno.

» Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije zajedno.

* Nemojte upotrebljavati litijske baterije.

(Ciséenje i dezinfekcija)

« Dijelove nemojte prokuhavati ili susiti u mikrovalnoj pecnici.

* Dijelove nemojte susiti suSilom za kosu.

« Dijelove nemojte prati ili susiti u perilici za sude.

» Nemojte ostavljati otopinu za ¢iS¢enje u dijelovima inhalatora. Dijelove inhalatora nakon
dezinfekcije uvijek isperite ¢istom vodom iz slavine.

« Uredaj i dijelove spremite na Cisto i sigurno mjesto.

Opce sigurnosne napomene
» Nemojte upotrebljavati proizvod u bilo koju drugu svrhu osim inhalacije.
» Nikada ne upotrebljavajte benzen ili razrjediva¢ za ¢iSéenje uredaja.

Upute spremite za kasniju uporabu.



Znacajke i prednosti

Kod uredaja MicroAIR U100 aerosol se stvara potiskivanjem tekuceg lijeka kroz sitne rupice mrezice
izradene od metalne legure. To se postize djelovanjem vibriraju¢eg elementa izradenog od titanija
koji oscilira pri visokoj frekvenciji.

Prijenosan je i stane u dzep
Uredaj stane u svaku torbicu ili aktovku. Duljina rada je do priblizno 4 sata uz upotrebu samo dvije
baterije AA/LR6 pa je vas$ lijek uvijek nadohvat ruke, bez obzira na to kamo idete i $to radite.

Inhalacija je moguca pri razli¢itim kutovima
Uredaj omogucuje inhalaciju pri razli¢itim kutovima uz stabilno rasprsivanje. Dakle, uredaj mozete
upotrebljavati ¢ak i u krevetu ili na bebamal/djeci koje drzite na rukama.

BeSumni rad

Besumnost uredaja omogucuje diskretnu upotrebu.

Ne proizvodi glasne i zastrasujuce zvukove, $to omogucuje mirno lijecenje ako uredaj upotrebljavate
na usnulom djetetu.

Jednostavno rukovanje s pomocu jednog gumba

Siroka medicinska uporaba

Jednostavno sastavljanje, jednostavna priprema



Sadrzaj pakiranja uredaja OMRON MicroAIR U100

U pakiranju se nalaze sljedeci dijelovi:

Poklopac Glavni Spremnik Adapter za Usni
glavnog uredaja uredaj* za lijek* Mrezica* masku*® nastavak®

s
=
g

Baterije Maska za djecu Maska za odrasle
(2x AA/LR®6) (PVC)* (PVC)*

+|[+

« Torbica
* Priru¢nik za uporabu
* Priru¢nik za brzo postavljanje

* Ti su dijelovi u skladu s normom EN ISO 27427:2019



Nazivi i funkcije dijelova

Mrezica
Sadrzava mrezicu od metalne legure koja sluzi za rasprsivanje.

@

J

Mrezica
Ovdje kroz sitne pore izlazi rasprseni lijek.

T

Spremnik za lijek

Otvor za zrak
Stabilizira rasprsivanje.

Gumb za otvaranje spremnika za lijek

Spremnik za lijek moze se otvoriti kada se pritisnu gumbi s

Glavni uredaj obje strane.

Vibrirajuéi element
i potiskuje lijek kroz pore mreZice.

Indikator napajanja

Gumb () ON/OFF

Indikator slabe baterije

svjetlost.

Vrh ovog vibriraju¢eg elementa oscilira pri visokoj frekvenciji

Zeleno svjetlo se uklju€uje kada je napajanje uklju¢eno.

Kad je razina napunjenosti baterije niska, treperi narancasta



Nazivi i funkcije dijelova

Poklopac glavnog uredaja
Stiti prilikom pohrane

glavni uredaj sa spojenim
spremnikom za lijek i
mrezicom.

10

Prikaz straga
Gumb za otvaranje poklopca pretinca
za bateriju

Poklopac
pretinca za
bateriju




Prije prve uporabe proizvoda

Prije prve uporabe: 1) Pazljivo procitajte priru¢nik s uputama
II') Rastavite, oCistite i dezinficirajte dijelove

Rastavljanje

1"



Umetanje ili zamjena baterija

Umetanje baterija

1. Skinite poklopac pretinca za bateriju s donje strane tako da

pritisnete gumbe s obje strane.

2. Umetnite baterije prema oznakama za polaritet koje se nalaze u

pretincu za baterije.

3. Vratite poklopac tako da pritisnete gumbe s obje strane poklopca. ‘

Vijek trajanja i zamjena baterija

Uredaj radi na alkalne baterije ili nikal-metal-hidridne (NiMH) punjive baterije. Ovisno o kapacitetu i
stanju baterija, uredaj moze raditi do 4 sata na jednom kompletu alkalnih baterija.

Indikator gotovo prazne baterije (narancasto svjetlo)

Trepée

Baterije su pri kraju. Obje baterije zamijenite novima.

Ukljucuje se

Baterije su ispraznjene. Uredaj nece rasprsivati. Obje baterije
odmah zamijenite novima.

12

Napo- - Indikator slabe baterije iskljucit ¢e se ako se 10 sekundi ne pritisne
mene: nijedan gumb ili ako iskljucite uredaj.
* |zvadite baterije ako uredaj ne upotrebljavate dulje vrijeme. Ako to ne
ucinite, uredaj se moze ostetiti zbog curenja baterija.
* S baterijama treba postupati kao s kemijskim otpadom; treba ih odloziti u
trgovini ili na odgovaraju¢im mjestima za prikupljanje.




Upotreba AC adaptera (opcija)

A Mjera opreza: Upotrebljavajte samo izvorni AC adapter kako
je navedeno u odjeljku ,Dodatni medicinski
pribor*.

Spajanje AC adaptera s glavnim uredajem

(1) Skinite poklopac pretinca za baterije i izvadite baterije,
pogledaijte stranica 12.

(2) Postavite glavni uredaj na postolje AC adaptera kako je
prikazano na ilustraciji s desne strane.
Napomena: Kliknut ¢e i fiksirati se za postolje.

(3) Ukopcajte utika¢ AC adaptera u elektri¢nu utinicu.

A Mjera opreza: AC adapter nikad nemojte spajati ili odspajati
mokrim rukama.

Napomena: Ne stavljajte uredaj na mjesto na kojemu je teSko
iskljuciti adapter izmjeniénog napajanja.

Odvajanje AC adaptera od glavnog uredaja
(4) Iskopcajte utika¢ AC adaptera iz elektricne uti¢nice.

(5) Pritisnite s obje strane postolja kako biste ga odvojili od
glavnog uredaja.

(6) Odvojite glavni uredaj.

(6) Skinite
(4) IskopcCaijte

= ™
\—L(5) Pritisnite oba kraja

13



Sastavljanje uredaja i punjenje spremnika za lijek

Ocistite i dezinficirajte dijelove proizvoda prije prve uporabe, nakon
$to se proizvod nije upotrebljavao dulje vrijeme te kada je inhalacijski
komplet kontaminiran. (Upute potrazite u stranica 19.)

‘ A\ Mjera opreza:

1. Umetnite baterije, pogledajte stranica 12.

2. Poravnajte oznaku na spremniku s lijekom s oznakom na glavnom uredaju. Pritisnite i zaokrenite
spremnik s lijekom udesno.

Napomena: Nemojte stavljati spremnik za lijek na glavni uredaj dok je na njemu mrezica.

3. Otvorite spremnik za lijek tako da pritisnete s obje strane poklopca.

/
-
—

14



Sastavljanje uredaja i punjenje spremnika za lijek

4. Napunite spremnik za lijek kako je prikazano.
Maksimalna zapremnina je 10 ml.

5. Postavite mrezicu.

Napomena: Nemojte dodirivati mrezv

6. Gurnite poklopac spremnika za lijek na mjesto dok ne klikne.
Kuciste mrezice je uévrsceno.

15



Sastavljanje uredaja i punjenje spremnika za lijek

7. Stavite adapter za masku na glavni ureda;j.

Uredaj je sada spreman za upotrebu.
U sljede¢em odjeljku potrazite upute za inhalaciju.
16



Inhalacija s pomoc¢u uredaja OMRON MicroAIR U100

A Upozorenje: Za vrstu, dozu i nacin primjene lijeka pratite upute
lijecnika ili ljekarnika.

Lijek

1. Lagano nagnite uredaj kako je prikazano na slici.
U ovom polozaju vibriraju¢i element je uronjen u lijek te ¢e
rasprSivanje poceti nakon ukljucivanja.

Nakon $to je vibrirajué¢i element uronjen u lijek, uredaj se moze
upotrebljavati pod bilo kojim kutom.

Napomena: U nekim poloZajima (npr. uspravnom) rasprsivanje ¢e
mozda prestati nakon kratkog vremena. U tom slu€aju
ponovno kratko nagnite uredaj kako bi se vibrirajuci
element ponovno uronio u uredaj.

2. Stavite nastavak za usta u usta ili stavite masku na usta i nos.

3. Ako pritisnete gumb ON/OFF (), rasprsivanje zapocinje.
Ako ponovno pritisnete gumb ON/OFF (), rasprsivanje se
zaustavlja.

Tijekom inhalacije svijetli zeleni indikator napajanja.

Tijekom inhalacije budite mirni i opusteni. UdiSite polako i duboko
kako bi lijek dospio duboko u plu¢a. Kratko zadrzite dah, a zatim
polako izdahnite dok uklanjate nastavak za usta. Nemojte disati
prebrzo. Napravite pauzu ako se Zelite odmoriti.




Inhalacija s pomoc¢u uredaja OMRON MicroAIR U100

Napomena: Ako se upotrebljava lijek visoke viskoznosti,
rasprSivanje moze biti slabije.

Ovisno o ucestalosti upotrebe, tijekom upotrebe mozete primijetiti
kondenzaciju na unutrasnjosti adaptera za masku.

Ako se primijeti kondenzacija, adapter za masku obriSite ¢istom
krpom kako biste sprijecili curenje lijeka.

Ako se viSak lijeka skupi na mrezici, rasprsivanje ¢e se mozda
zaustaviti. U tom slucaju iskljucite uredaj i skinite adapter za
masku. Lijek uklonite tkaninom koja ne ostavlja dlacice.

Napomena: Nemojte ubadati mrezicu pamucénim Stapic¢ima ili
iglama; mreZica se tako moze trajno ostetiti.

I~ N
7 Pokupite lijek.

Nakon inhalacije uvijek iskljucite inhalator pritiskom na gumb ON/OFF ().

Napomena: Uredaj ¢e se automatski iskljuciti nakon 30 minuta.

18



Ciséenje uredaja nakon svake inhalacije

Sljedece dijelove trebate rastaviti i ocistiti nakon svake uporabe:
Spremnik za lijek, mrezica, adapter za masku, nastavak za usta i maska.

Napomena: ako se uredaj ispravno i redovito ne Cisti i ne dezinficira, u njemu mogu zaostati
mikroorganizmi te postoji opasnost od infekcije.

1. Odvojite adapter za masku od glavnog uredaja tako da pritisnete
s obje strane adaptera.

2. Otvorite spremnik za lijek i skinite mreZicu.

Napomena: Nemojte dodirivati mreZV
=

3. Bacite lijek i zatim vratite kuciste mrezice.

19



Ciséenje uredaja nakon svake inhalacije

4. Napunite spremnik za lijek vodom i rasprsite je.
Kako nakon uporabe ne bi doslo do suSenja i hvatanja lijeka

na mreZzici, rasprsujte vodu jo$ 1 do 2 minute.

Nemojte inhalirati vodu.

5. Uklonite kuciste mrezice sa spremnika s lijekom, zatim rastavite spremnik s lijekom s glavnog
uredaja tako da ga zaokrenete ulijevo i povucete prema gore.

Napomena: Odvojite spremnik za lijek nakon $to bacite lijek.

20



Ciséenje uredaja nakon svake inhalacije

6. Sve dijelove ocistite prema uputama u nastavku.

* Mrezica

Operite ku¢iste mrezice u blagom (neutralnom) deterdzentu,
zatim ga isperite u Cistoj vodi. Uklonite viSak vode i ostavite da
se osusi na zraku na ¢istome mjestu.

Neke vrste lijekova lako prianjaju za mreZzicu pa dobro pripazite
kod pranja.

Nemojte prati u teku¢oj vodi.

* Spremnik za lijek, nastavak za usta, maska i
adapter za masku

Operite ih u toploj vodi i blagom (neutralnom) deterdZzentu.

Temeljito ih isperite ¢istom teku¢om vodom i ostavite A

da se osuSe na zraku na Cistome mjestu. ‘

« Vibrirajuc¢i element i njegova okolica

Operite teku¢om vodom. .
o L H\, poklopac baterije H\

Napomena: Provjerite je li poklopac odjeljka za R R

baterije na mjestu kako u uredaj ne bi 7 7
usla voda.

 Glavni uredaj

Ocistite glavni uredaj tako da ga obriSete (navlazenom) krpom koja
ne ostavlja dlacice.

Suhom krpom koja ne ostavlja dlacice osusite glavni uredaj.
Nemojte nikada Cistiti benzenom ili razrjedivacem.
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Dezinfekcija dijelova

Napomena: ako se uredaj ispravno i redovito ne Cisti i ne dezinficira kako je naznaceno, u njemu
mogu zaostati mikroorganizmi te postoji opasnost od infekcije.

Spremnik za lijek, mrezicu, usnik, masku i prilagodnik za masku treba dezinficirati prije prve

upotrebe uredaja, nakon duljeg razdoblja neupotrebe ili jedanput tjedno pri uobi¢ajenoj

upotrebi. Ocekuje se da vibracijski element moze podnijeti 260 ciklusa dezinficiranja

tijekom razdoblja od 5 godina, a za druge se dijelove o¢ekuje da mogu podnijeti 52 ciklusa

dezinficiranja tijekom razdoblja od 1 godine.

Za odabir nacina dezinfekcije pogledajte tablicu u nastavku.

Alkohol Natrijev hipoklorit

Dijelovi Materijali Prokuhavanje Milton*!

Medicinski alkohol (0,1 % 15 min)

Usni nastavak SEBS 0] [¢] o

Adapter za

PC o o o
masku

Kuciste: PC

Spremnik za lijek Sarke: Titanij

Pakiranje: silikonska
Drza¢ mrezice: PC [¢] o X
Mrezica: NiPd

Mrezica

Maska za odrasle

| «ff) || (B | Do

(PVC) Maska: PVC*? o* o*
Maska za djecu Traka: Guma**

(PVC)

Maska za odrasle

(SEBS) (opcija) Maska: SEBS o o o*2
Maska za djecu Traka: Guma**

(SEBS) (opcija)

Vibrirajuéi Titanij x o o
element Y]

O : primjenjivo x : nije primjenjivo
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Dezinfekcija dijelova

H Dezinfekcija sredstvom za dezinfekciju dostupnim na trzistu
Koristite sredstvo za dezinfekciju dostupno na trzistu. Slijedite upute
proizvodaca sredstva za dezinfekciju.

Napomena: Nemojte nikada Cistiti benzenom ili razrjedivacem.
« Vibrirajuci element i njegova okolica

Vibrirajuci element i podrucje oko njega namocite u sredstvo _
za dezinfekciju. NS —— =

« Spremnik za lijek, nastavak za usta, kuciSte mrezice, adapter za masku i maska.
Namacite dijelove u dezinficijensu.

M Dezinficiranje iskuhavanjem

* Spremnik za lijek, nastavak za usta, kuciSte mrezice,
adapter za masku i maska (SEBS) (opcija)*?

Dijelovi se mogu prokuhavati izmedu 15 do 20 minuta.

Nakon prokuhavanja, pazljivo uklonite dijelove, otresite visak vode

i ostavite da se osu$e na zraku u Cistom okruZenju.

*
=

Primjer sredstva za dezinfekciju koje je dostupno na trzistu. (Koncentracija i vrijeme zadrzavanja koji su navedeni
u tablici vrijede pod uvjetima u kojima je radni vijek dijelova ispitan sa svakim dezinfekcijskim sredstvom koje

se koristi sukladno uputama iz njegovog priru¢nika s uputama. Napominjemo da nije provedeno ispitivanje
ucinkovitosti dezinfekcijskog sredstva. Ne upucujemo na koristenje takvih dezinfekcijskih sredstava. Uvjeti
upotrebe i sastojci dezinfekcijskog sredstva razlikuju se kod raznih proizvodaca. Pazljivo procitajte prirucnike s
uputama za rad prije upotrebe i na primjereni nacin nanesite sredstvo za dezinfekciju na svaki dio. Zapamtite da
radni vijek dijelova moze bit kraci, $to ovisi o uvjetima, okolini i ucestalosti upotrebe.)

*2 Uklonite gumenu traku s maske prije dezinficiranja.

*3 Maska ne sadrzi ftalate.

*4 Vrpca nije napravljena od prirodnog gumenog lateksa.



Zamjena mrezice

Mrezica je potro$ni dio.

OMRON preporucuje zamjenu kucista mrezice nakon priblizno jedne godine (pogledajte stranicu 3
,Vijek trajanja“).

Uklonite kuciste mrezZice i stavite novo kako je opisano u stranica 14 (odjeljak ,Sastavljanje uredaja i
punjenje spremnika za lijek").

Dodatni medicinski pribor

Opis proizvoda Model

Maska za odrasle (PVC)* NEB-MSLP-E
Maska za djecu (PVC)* NEB-MSMP-E
Maska za dojenc¢ad (PVC)* NEB-MSSP-E
Maska za odrasle (SEBS)* NEB-MSLS-E
Komplet maske za djecu (SEBS)* NEB-MSSS-E
MrezZica* NEB-MC-10E
Spremnik za lijek* NEB-BTL-10E
Adapter za masku* NEB-MSA-10E
Usni nastavak* U22-1-E

AC adapter NEB-AC-10E
Adapter (Velika Britanija) NEB-AC-10UK

* Ti su dijelovi u skladu s normom EN ISO 27427:2019.
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Rjesavanje problema

Ako se tijekom upotrebe pojavi bilo koji od dolje navedenih problema, najprije provjerite nalazi li se u

krugu od 30 cm od inhalatora neki elektricni uredaj.
Ako se problem nastavi, pogledajte donju tablicu.

Problem

Moguc¢i uzrok

Radnja

Brzina rasprsivanja je
iznimno niska.

Baterije su slabe (narancasti
indikator treperi).

Zamijenite baterije novima.
Pogledajte stranica 12.

Mrezica je prljava ili zacepljena.

1. Odistite mrezicu prokuhavanjem.

Pogledajte stranica 22.
2. Zamijenite mrezZicu novom.
Pogledajte stranica 14.

Ne uklju€uje se zeleni
indikator napajanja, a
uredaj ne rasprsuije lijek.

Baterije su ispraznjene
(uklju€uje se narancasti indikator
za slabe baterije).

Zamijenite baterije novima ili
upotrijebite AC adapter (opcija).
Pogledajte stranica 12 ili 13.

Kapacitet punjivih baterija je nizak.

Napunite baterije punjaéem
dostupnim na trzistu.

Baterije su umetnute u
pogreSnom smjeru.

Ponovno umetnite baterije u isprav-

nom smjeru. Pogledajte stranica 12.

AC adapter (opcija) nije ispravno
uklju€en u strujnu uti¢nicu.

Provijerite je li AC adapter uklju¢en
u strujnu uti€nicu i glavni uredaj.
Iskopc&ajte pa ponovno ukopcajte
utika¢ ako je potrebno.

Kontakt AC adaptera (opcija) je
kontaminiran.

Krpom koja je navlazena vodom
ili dezinfekcijskim alkoholom, a
zatim lagano iscijedena, obrisite
kontaminirani dio.
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Rjesavanje problema

Problem

Moguéi uzrok

Radnja

Ukljucuje se zeleni
indikator napajanja, ali
uredaj ne rasprsuje lijek.

Vibriraju¢i element nije uronjen
u lijek.

Nagnite glavni uredaj kako bi se
vibrirajuci element uronio u lijek.

Spremnik za lijek nije napunjen
lijekom.

Napunite ga lijekom. Pogledajte
stranica 14.

MreZica je slomljena.

Zamijenite novom. Pogledajte
stranica 14.

Na mrezici se nakupio viSak lijeka

Uklonite viSak lijeka. Pogledajte
stranica 18.

Laganim dodirima uklonite vidljivu
tekuéinu mekom krpom kako ne
biste ostetili mrezicu.

Ukljuuje se zeleni
indikator napajanja,

ali uredaj slabo
raspriuje lijek, inhalacija
predugo traje ili se lijek
uopce ne raspriuje.

« Brzina rasprsivanja moze se
razlikovati ovisno o vrsti lijeka.

« Lijekovi visoke viskoznosti mogu
se ne rasprsivati uginkovito.

Vrijeme tretmana moze varirati
ovisno o lijeku i pacijentu.

Temeljito isperite ostatke lijeka na
mrezici mlakom vodom kako biste
uklonili naslage. Ako se rasprsivanje
ne pobolj$a nakon pranja kucista
mrezice, moguce je da je lijek
previ$e viskozan. U tom slucaju
obratite se svom lije¢niku radi
alternativnih terapija.

Ako promjena lijeka nije moguca,
razmotrite upotrebu kompresorskog
inhalatora radi boljih rezultata.

Ako uredaj dobro ne rasprsuje lijek ni nakon $to ste provjerili mogu¢e navedene uzroke, obratite se
prodavacu proizvoda OMRON.
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Tehnicki podaci

Kategorija proizvoda:
Opis proizvoda:
Model (kod):

Nazivni podaci:

Elektricna potrosnja:
Obujam ostatka:
Nacin rada:

Vijek trajanja baterije:
Radna temperatura /
vlaznost / tlak zraka:
Temperatura / vlaga za

skladistenje i transport:

Masa:
Dimenzije:

Sadrzaj:

Klasifikacije:

Inhalatori

Inhalator s mreZicom

MicroAIR U100 (NE-U100-E)

100-240 V~ 50-60 Hz (AC adapter kao opcija)
3 VDC (dvije baterije/tip AA/LRG)

Priblizno 1,2 W

Priblizno 0,5 ml

Neprekidna upotreba

Priblizno 4 sata

+10 °C do +40 °C, 30 do 85 % RH (bez kondenzacije), 800 - 1.060 hPa

-20 °C do +60 °C, 10 do 90 % RH (bez kondenzacije)

Priblizno 120 g (bez baterija)

Priblizno 38 (S) x 130 (V) x 60 (D) mm (glavni uredaj sa
spremnikom za lijek i adapterom za masku)

Glavni uredaj, poklopac glavnog uredaja, spremnik za

lijek, kuciste mrezice, adapter za masku, nastavak za

usta, 2 baterije (AA/LR6), maska za odrasle (PVC),

maska za djecu (PVC), torbica, priru¢nik, upute za brzo postavljanje
ME oprema s unutarnjim napajanjem (kad se upotrebljavaju
samo baterije)

ME oprema klase Il (kad se upotrebljava AC adapter kao opcija)
Tip BF (primijenjeni dio); nastavak za usta, maska

IP55 (kad se upotrebljavaju samo baterije)

IP22 (kad se upotrebljava AC adapter kao opcija)

K
A

CE0197 &

IP klasifikacija je stupanj zastite osiguran kuéistima u skladu s normom IEC 60529. Uredaj je
zasticen od prodora prasine koja moze uzrokovati probleme pri uobi¢ajenom radu te od prodora
vode koji moze uzrokovati probleme pri uobi¢ajenom radu. Dodatni adapter zasti¢en je od tvrdih
stranih predmeta promjera 12,5 mm i vecih, npr. prstiju i od neizravnih kapljica vode koje mogu
uzrokovati probleme pri uobi¢ajenom radu.
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Tehnicki podaci

Napomene:

« Podlozno tehni¢kim izmjenama bez prethodne najave.

* Ovaj proizvod OMRON proizveden je pod strogim sustavom za nadzor tvrtke
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan.

» Uredaj mozda nece raditi ako su uvjeti temperature i napona razliciti od onih koji su odredeni u
specifikacijama.

» Ako se uredaj pohrani na najvisoj ili najnizoj temperaturi pohrane i prijevoza te se prenese u okruzenje Gija
je temperatura 20 °C, preporuc¢ujemo vam da pric¢ekate priblizno 1 sat prije nego $to po¢nete upotrebljavati
uredaj.

» Ovim se uredajem zadovoljavaju odredbe europske norme EN13544-1:2007, Oprema za respiracijsku
terapiju — 1. dio: Sustavi za stvaranje aerosola i njihovi dijelovi i norme EN ISO 27427:2019 Anesteticka i
respiracijska oprema — Sustavi i komponente za stvaranje aerosola.

« Bilo koju teSku nezgodu koja nastane u vezi s ovim uredajem prijavite proizvodacu i nadleznom tijelu drzave
¢lanice u kojoj imate nastan.

Opis simbola

Korisnik mora potpuno slijediti
ovaj priru¢nik s uputama radi
sigurnosti. (Pozadina: plava)

Oznaka UKCA

Korisnik treba pogledati upute

Jedinstveni identifikator uredaja
za uporabu

Serijski broj
udara (curenije struje)

Klasa Il

Zastita od elektricnog udara Ogranicenje temperature

Zastita od prodiranja predvidena

normom IEC 60529 Ograni¢enje vlaznosti

nie)~ (¢ €] BR

Oznaka CE Ogranicenje atmosferskog tlaka

Primijenjeni dio — vrsta BF
Stupanj zastite od elektri¢nog
IPXX
©)

Ukljugivanje/iskljucivanje Medicinski uredaj
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Tehnicki podaci

~ Izmjeni¢na struja

&I Datum proizvodnje

— Istosmjerna struja

/1') ViSestruka uporaba za jednog
'ﬂ' pacijenta

Oznaka recikliranja

N X: Broj materijala
2AY Y: Kratica materijala
YYY Pogledaijte 97/129/EC za vise
informacija.

Upute za recikliranje elemenata
pakiranja

Vrsta tekucine lijeka:

Veli¢ina ¢estica:

Zapremina spremnika za lijek:
Odgovarajuce kolicine lijeka:
Zvuk:

Brzina inhalacije:

I1zlaz aerosola:

Brzina izlaza aerosola:

otopina, suspenzija

*MMAD 4,5 pm

10 ml maksimum

1 ml minimalno — 10 ml maksimalno
oko 20 dB

**0,25-0,9 ml/min (prema gubitku teZine)
0,5ml (2 ml, 1 % NaF)

0,1 ml/min (2 ml, 1 % NaF)

Postotak volumena za punjenje izdanog u minuti: 5 %

Napomene:

« Distribucija veli¢ine ¢estica mjeri se vodenom otopinom natrij-fluorida (NaF) u postotku od 2,5 %.
Distribucija veli¢ine Cestica i izlaz aerosola mogu varirati ovisno o kombinaciji uredaja, lijeka i uvjeta u
okolini, kao $to su temperatura, vlaga i atmosferski tlak.

« Radna svojstva mogu se razlikovati kod mrezice i lijekova koji se koriste, kao $to su suspenzije ili lijekovi
visoke viskoznosti. ViSe pojedinosti potrazite u tehnickom listu dobavljaca lijeka.

« Objave radnog ucinka nebulizatora (rasprsivaca) temelje se na ispitivanju tijekom kojeg se upotrebljavaju
ventilacijski uzorci za odrasle i vjerojatno se razlikuju od onih navedenih za pedijatrijsku populaciju ili

novorodencad.

Izmjerenim se vrijednostima odrazavaju interni podatci dobiveni impaktorom
NEXT GENERATION IMPACTOR (NGI) prema normama EN13544-1:2007+A1:2009 i EN ISO 27427:2019.

** Brzina rasprsivanja mjeri se slanom otopinom od 0,9 % pri temperaturi od 23 °C i kutu od 30° te koli€ini
od 3 ml lijeka. Moze varirati ovisno o lijeku i uvjetima u okolini.




Tehnicki podaci

Kumulativno % smanjenje mase Cestica natrijevog fluorida

o [ LTI T T [z

® 90— g
© Distribucija veli¢ine Cestica
£ 80 = %> 5um 45% §G
8 70 ——2um %= 5um 40% 78 1
2 60 [—{%<2um 15% AN - Pojedina¢no H-
% 50 v/ Srednje |
E 40 e e e
§ 30 Srednji maseni aerodinamicki || |
g 74 promjer (MMAD): 4,5 um
g 20 Geometrijsko standardno T
2 10 odstupanje (GSD): 2,0 nl

0 == - T T | —— ——

0,1 1 10 100

Veligina Cestice Dp (um)

VazZne informacije o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)

NE-U100-E koji proizvodi OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., u skladu je s normom
EN60601-1-2:2015+A1:2021 o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). Ostala dokumentacija u
skladu s EMC standardom moZe se dobiti od tvrtke OMRON HEALTHCARE EUROPE na adresi
navedenoj u ovom priru¢niku ili na www.omron-healthcare.com. NE-U100-E potrazite u EMC
informacijama na internetskoj lokaciji.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Elektricni i elektronicki otpad)

Ova oznaka na proizvodu ili dokumentaciji koju ste s njim dobili znaci da se uredaj na

kraju svojeg uporabnog vijeka ne smije odlagati zajedno s ku¢anskim otpadom. Kako bi

se sprijecili Stetni ucinci nekontroliranog odlaganja na okolis ili ljudsko zdravlje, odvojite

ovaj uredaj od ostalog otpada i reciklirajte ga u svrhu promicanja odrzivog koristenja

materijalnih resursa. |

Mali korisnici trebali bi se obratiti prodavacu od kojeg su kupili proizvod ili uredu lokalnih viasti, od
kojih mogu zatraziti pojedinosti o tome gdje i kako mogu odnijeti uredaj na recikliranje koje nije
Stetno za okolis.

Poslovni korisnici mogu se obratiti dobavljacu i provjeriti uvjete i odredbe ugovora o kupniji. Ovaj se
proizvod pri odlaganju ne smije mijeSati s drugim komercijalnim otpadom.
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Jamstvo

Zahvaljujemo na kupniji proizvoda OMRON. Ovaj je proizvod izraden od kvalitetnih materijala i velika
je paznja posveéena njegovoj proizvodniji. Dizajniran je da pruZi veliku razinu ugode uz uvjet da se
njime ispravno rukuje i odrzava kao $to je opisano u priru¢niku s uputama.

Ovaj je proizvod obuhvaéen jamstvom tvrtke OMRON u razdoblju od 3 godine nakon dana kupnje.
OMRON jam¢i pravilnu konstrukciju, izradu i materijale ovog proizvoda. Tijekom jamstvenog
razdoblja OMRON ¢e, bez naknade za rad ili dijelove, popraviti ili zamijeniti neispravan proizvod ili
bilo koje neispravne dijelove.

Jamstvo obuhvaéa samo proizvode kupljene u Europi, Rusiji i drugim drzavama ZND-a, m
na Bliskom Istoku i u Africi.

Jamstvom nije obuhvacena nijedna od sljedecih stavki:

a. Transportni troSkovi i rizici tijekom transporta.

b. TroSkovi popravaka i/ili kvarovi koji su nastali tijekom popravaka koje su izvrSile neovlastene osobe.

c. Povremeni pregled i odrzavanje.

d. Kvar ili istro$enost pribora ili drugih dodataka izuzev samog glavnog uredaja, osim ako nije
prethodno izri¢ito zajam¢&eno.

e. Troskovi nastali uslijed neprihvac¢anja zahtjeva (bit ¢e naplaceni).

f. Bilo kakva o$tec¢enja uklju€uju¢i osobnu ozljedu prouzro¢enu slucajno ili uslijed
nepropisnog rukovanja.

Bude li potrebna usluga jamstva, obratite se zastupniku od kojeg ste kupili proizvod ili ovlastenom
distributeru proizvoda OMRON. Adresu moZete pronaci na pakiranju/ u literaturi proizvoda ili kod
specijaliziranog prodavaca. Ako imate poteskoca u pronalazenju korisni¢ke usluge tvrtke OMRON,
posjetite naSu mreznu stranicu (www.omron-healthcare.com) radi informacija za kontakt.

Popravak ili zamjena obuhvaéena jamstvom ne daje nikakvo produljenje ili obnavljanje razdoblja jamstva.
Ovo ¢ée jamstvo biti odobreno samo ako se vrati cjelokupni proizvod s izvornim racunom / potvrdom
o uplati gotovine koju je prodavac izdao potrosacu. Tvrtka OMRON zadrzava pravo odbijanja

jamstva ako su pruzene bilo kakve nejasne informacije.
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Proizvodaé

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPAN

Predstavnistvo u
Europskoj uniji

EC (REP

Uvoznik u EU

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
NIZOZEMSKA
www.omron-healthcare.com

Proizvodni pogon

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Matsusaka Factory

1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi,
Mie, 515-8503 Japan

Podruznica

Uvoznik u
Ujedinjenom
Kraljevstvu i
odgovorna osoba
za UK

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK

www.omron-healthcare.com/distributors

Podruznice

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Proizvedeno u Japanu
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