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Dékojame, kad jsigijote purk$tuvg ,OMRON MicroAIR U100*.

§j prietaisg naudoja kvépavimo taky ligomis sergantys pacientai astmos, létinio bronchito ir alergijos
simptomams palengvinti, inhaliuodami gydytojo ar kvépavimo taky ligy specialisto paskirtus vaistus.
Vaistus galima lengvai jkvépti net vaikams ar vyresnio amziaus pacientams, kuriy kvépavimo
funkcija susilpnéjusi.

Tai yra medicinos prietaisas. Naudodami $j prietaisg, batinai laikykités gydytojo ir (arba) kvépavimo
taky ligy specialisto nurodymuy.



Paskirtis

Naudojimo paskirtis
Tikslinis vartotojas

Tiksliniai pacientai
Aplinka

Naudojimo tipas

Sis prietaisas yra skirtas vaistams nuo kvépavimo sutrikimy inhaliuoti.

« Teisétai patvirtinti medicinos specialistai, pavyzdziui, gydytojas,
slaugytojas, sveikatos priezZidros personalas arba pacientas, vadovaujamas
kvalifikuoty medicinos specialisty.

» Naudotojas taip pat turi sugebéti suprasti ,MicroAIR U100“ bendruosius
veikimo principus ir naudojimo instrukcijos turinj.

S| prietaisg turéty naudoti kvépavimo taky ligomis sergantys pacientai,

kuriems reikia inhaliuoti vaistus.

Sis prietaisas yra skirtas naudoti medicinos jstaigoje, pvz., ligoninéje,

klinikoje, gydytojo kabinete bei namuose.

Pagrindiné prietaiso dalis, jo dangtelis ir pasirenkamas kintamosios

srovés adapteris yra skirti daugkartiniam naudojimui keliems pacientams.

Medicininé talpykla, tinklelio dangtelis, kaukés adapteris, kandiklis ir

kaukeés skirti naudoti vienam pacientui daugkartinai.

Gavimas ir patikrinimas

ISimkite §j pagrindinj jrenginj ir kitus komponentus i$ pakuotés ir patikrinkite, ar jie nepazeisti. Jei
Sis pagrindinis jrenginys ar bet kokie kiti komponentai yra pazeisti, NENAUDOKITE ir pasitarkite su
,OMRON" mazmeninés prekybos atstovu ar platintoju.

Naudojimo laikotarpis

Naudojimo laikotarpiai nurodyti atsizvelgiant j tai, Pagrindinis blokas 5 metai
kad gaminys yra naudojamas vaistams inhaliuoti Medikamento talpykla 1 metai
du kartus per dieng po 10 minuciy kambario Dangtelis su tinkleliu 1 metai
temperat@roje (23°C). Burnos kandiklis 1 metai
Naudojimo laikotarpis gali skirtis atsizvelgiant | Kaukeé (PVC) (SEBS) 1 metai
naudojimo aplinka. Kaukés adapteris 1 metai
Gaminj naudojant daznai, gali sutrumpéti jo Kintamosios srovés

naudojimo laikotarpis.

adapteris (pasirenkamas) 5 metai



Svarbios atsargumo priemonés

« Reikia laikytis naudojimo instrukcijoje pateikty jspéjimy ir atsargumo priemoniy.
« Prie$ pradédami naudoti prietaisg, perskaitykite visa naudojimo instrukcijoje pateiktg informacija ir kitg
prietaiso pakuotéje esanciag informacing medziaga.

Kontraindikacijos

» Nenaudokite prietaiso kvépavimo taky ligomis sergantiems pacientams, kurie negali kvépuoti
spontaniskai arba yra be sgmonés.

» Nenaudokite prietaiso pacientams, kuriems néra diagnozuotos kvépavimo taky ligos.

* Prietaisg naudokite tik Zmonéms.

Salutinis poveikis

» Simptomai gali pablogéti, jei vaistas bus vartojamas ne pagal gydytojo ar kvépavimo taky ligy
specialisto nurodymus.

« Dél netinkamos rusies vaisto, dozés ar vartojimo rezimo simptomai gali pablogéti.

A lspejlmas: Nurch} gall_rpal pavojingg situacija, kurios neiSvengus galima Zati arba

sunkiai susizaloti.

(Naudojimas)

« Jeigu naudodami patirsite alerginiy reakcijy ar kity sunkumu, i$ karto nustokite naudoti prietaisg ir
kreipkités j gydytoja.

« Prietaisg laikykite kudikiams ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

« Po procediros visada iSvalykite medikamento liku€ius ir kiekvieng kartg naudokite naujg medikamenta.

« Sio gaminio negalima naudoti sgmone praradusiems arba savarankiskai nekvépuojantiems pacientams.

* Inhaliacijai nenaudokite vien tik vandens.

« Nelieskite vibracinio elemento, kai maitinimas jjungtas.

* Prietaiso nenaudokite greta degiy dujy Saltinio.

» Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dregnoje vietoje, pvz., vonioje.

« Prietaiso ir jo daliy nelaikykite ypa¢ aukstoje ar Zemoje temperataroje, vietose, kuriose smarkiai
kinta aplinkos drégnumas, pavyzdZiui, transporto priemonéje Siltais ar karstais ménesiais ar
tiesioginiuose saulés spinduliuose.

» Nenaudokite anestezijai ar kvépavimo sistemos ventiliacijai.

(Maitinimo Saltinis)

* Prietaiso nenaudokite, jei jo kintamosios srovés adapteris sugadintas.

« Kintamosios srovés adapter;j junkite j tinkamos jtampos lizda.

» Nejunkite j daugializdj ilgintuva.

» Niekada nejjunkite arba neisjunkite kintamosios srovés adapterio drégnomis rankomis.



Svarbios atsargumo priemonés

(Valymas ir dezinfekavimas)

« I1Svalykite ir dezinfekuokite gaminio dalis, prie§ naudodami jj pirma karta, jei jis buvo ilgg laika
nenaudojamas arba jei dalys uzterstos.

« Valykite gaminio dalis po kiekvieno naudojimo ir kartg per savaite dezinfekuokite jprastai
naudojamas gaminio dalis.

« Jei gaminj naudoja skirtingi Zzmonés, valykite bei dezinfekuokite gaminio dalis kaskart, kai jj panau-
doja kitas zmogus.

« Laikykités dezinfekanto gamintojo nurodymy ir jsitikinkite, kad dezinfekavus gaminj ant jo neliko
dezinfekanto.

« |ISvale bei dezinfekave gaminio dalis, palaukite, kol jos i§dZius, ir tik tada surinkite gaminj bei
padékite ji Svarioje vietoje, kad jis nebaty uzterstas.

« Nenardinkite pagrindinio bloko (i§skyrus vibracinj elementg ir vieta apie vibracinj elementa) ir
kintamosios srovés adapterio j vandenj arba kitg skyst;.

« Neisliekite vandens arba medikamento ant pagrindinio bloko ir kintamosios srovés adapterio.

A Atsargumo Nurodo galimai pavojingg situacija, kurios nei§vengus galima patirti lengvg
priemoné: ar vidutinj suZalojimg arba padaryti mechaninj pazeidimg.

(Naudojimas)

« Kai prietaisg naudoja vaikai, nejgalieji arba prietaisas naudojamas arti jy, naudojima turi atidziai
prizidréti tévai arba globéjas.

« Kad ant veido nelikty medikamento likuciy, nusiéme kauke batinai nuvalykite veida.

« Saugokités, kad medikamento aerozolio nepatekty j akis.

« Nenaudokite purkstuvo, kai medikamento talpykla yra tuscia.

« Naudokite tik OMRON originalius ir pasirenkamuosius priedus, skirtus Siam prietaisui.

| medikamento talpykla nepilkite daugiau nei 10 ml vaisty.

» Saugokite prietaisg nuo stipriy smigiy, pvz., neleiskite jam nukristi ant grindy.

« Neuzdenkite pagrindinio bloko antklode, ranksluosciu arba kitu apdangalu, kai jj naudojate.

» NeiSardykite ir nebandykite taisyti pagrindinio bloko arba kintamosios srovés adapterio.

« Nebadykite tinklelio medvilnés pagaliukais arba smeigtukais.

« Naudodami §j prietaisg uztikrinkite, kad 30 cm atstumu nuo jo nebaty mobiliyjy telefony arba kity
elektromagnetines bangas skleidzianciy elektros prietaisy. Tai gali pabloginti prietaiso veikima.

« Priedai, pavyzdziui, kaukes ir kandiklis, yra skirti naudoti vienam pacientui. Nenaudokite keliems
pacientams; kiekvienam pacientui naudokite atskirus priedus.



Svarbios atsargumo priemonés

(Maitinimo $altinis)

» Naudokite tik originaly kintamosios srovés adapterj.

« Iki galo jkiSkite maitinimo laido kistuka j elektros lizda.

*» Nusluostykite dulkes nuo maitinimo laido kistuko.

» Naudodami kintamosios srovés adapterj, laikykités toliau pateikty nurodymy.

Nepazeiskite. Nenutraukite.

Nebandykite modifikuoti. Stipriai nelenkite ir netraukite.
Nesukite. Neriskite j rySulj, kai naudojate.
Neprispauskite. Nedékite po sunkiais daiktais.

» Nenaudokite ilginamuyjy laidy. Maitinimo laidg junkite tiesiai j elektros lizda.
« Kai atjungiate maitinimo laido kiStuka nuo elektros lizdo, netraukite uz maitinimo laido.
1S elektros lizdo iStraukite saugiai.
« Atjunkite gaminj, jei jis bus nenaudojamas ilgq laika.
« Baige procedirg ir prie§ valydami i$ prietaiso visada iSimkite kintamosios srovés adapter;.
« Senas baterijas nedelsdami pakeiskite naujomis. Abi baterijas keiskite vienu metu.
« ISimkite baterijas, jeigu prietaiso nenaudosite tris ménesius arba ilgiau.
» Nenaudokite kartu skirtingo tipo baterijy.
» Nenaudokite kartu naujy ir naudoty baterijy.
» Nenaudokite li¢io baterijy.

(Valymas ir dezinfekavimas)

« Dalims virinti arba dZiovinti nenaudokite mikrobangy krosnelés.

« Dalims dziovinti nenaudokite plauky dziovintuvo.

« Dalims plauti arba dZiovinti nenaudokite indaplovés.

* Nepalikite valymo tirpalo purkstuvo dalyse. Dezinfekuotas purkStuvo dalis skalaukite Svariu vandeniu.
« Prietaisg ir jo komponentus laikykite Svarioje, saugioje vietoje.

Bendrieji saugos nurodymai
» Gaminio nenaudokite jokiais kitais tikslais, iSskyrus inhaliacijg.
» Niekada nevalykite su benzinu arba skiedikliu

Sia naudojimo instrukcija i$saugokite, kad galétuméte pasinaudoti ir ateityje.



Ypatumai ir nauda

,MicroAIR U100“ prietaisu iSgaunamas aerozolis, purskiant skysta medikamentg pro mazas metalo
lydinio tinklelio skylutes. Tai atlieka i$ titano pagamintas vibracinis elementas, virpédamas dideliu dazniu.

Nesiojimuisi pritaikytas dydis

Prietaisas telpa j bet kokj krep$j ar portfelj. Kadangi jis veikia iki 4 valandy su vos dviem AA/ LR6
tipo baterijomis, galésite panaudoti reikalingg medikamentg kur beeituméte ir kg bedarytuméte.

Inhaliuoti galima jvairiais kampais
Prietaisu galima inhaliuoti medikamenta jvairiais kampais ir stabiliai jj purksti. Todél prietaisg galima
naudoti ir gulint lovoje arba ant ranky laikomam kadikiui / vaikui.

Begarsis veikimas
Kadangi prietaisas veikia be garso, ji galima naudoti neatkreipiant kity Zmoniy démesio.
Kadangi néra jokiy trikdanciy garsuy, prietaisg galima ramiai naudoti net mieganciam vaikui.

Paprastas jjungimas vienu paspaudimu
Tinka daugeliui medikamenty

Lengva surinkti, paprasta paruosti



»OMRON MicroAIR U100 pakuotés turinys

Pakuotéje yra Sios dalys:

Pagrindinio Pagrindinis Medikamento  Dangtelis su Kaukés Burnos
bloko gaubtas blokas* talpykla® tinkleliu* adapteris* kandiklis*
-
-

=

Baterijos Kauké vaikams Kauké suaugusiesiems
(2 xAA/LR6) (PVC)* (PVC)*

+|[+

* Minkstas maiselis
» Naudojimo instrukcija
« Greitos sgrankos vadovas

* Sios dalys atitinka EN 1SO 27427:2019 standarto reikalavimus



Daliy pavadinimai ir funkcijos

Dangtelis su tinkleliu

Jame yra metalo lydinio tinklelis, pro kurj purSkiamas medikamentas.

{

Medikamento talpykla

Pagrindinis blokas

Tinklelis
Pro mazytes jo akutes purSkiamas medikamentas.

Oro anga
Stabilizuoja purskima.

Medikamento talpyklos gaubto atidarymo mygtukas
Medikamento talpyklg galima atidaryti paspaudus
mygtukus abiejose pusése.

Vibracinis elementas
Vibracinio elemento galiukas vibruoja dideliu dazniu ir
stumia medikamento la8elius pro tinklelio akutes.

Maitinimo indikatorius
Zalia lemputé uzsidega jjungus maitinima.

Jjungimo / iSjungimo (&) mygtukas
Baterijy iSsikrovimo indikatorius

Oranziné lemputé ima mirkséti, kai baterijos jau beveik
iSsikrovusios.



Daliy pavadinimai ir funkcijos

Pagrindinio bloko gaubtas
Apsaugo pagrindinj blokg

su pritvirtinta medikamento
talpykla ir dangteliu su tinkleliu
laikymo metu.

10

UZpakalinés prietaiso dalies vaizdas
Baterijy dangtelio atpalaidavimo mygtukas

Baterijy
dangtelis




PrieS naudojant gaminj pirma karta

Prie$ naudodami pirma karta: 1) atidziai perskaitykite naudojimo
instrukcija;
II') isardykite, iSplaukite ir dezinfekuokite
dalis.

ISardymas

1"



Kaip jdéti arba pakeisti baterijas

Baterijy jdéjimas

1. Nuimkite baterijy dangtelj apacioje, paspausdami atpalaidavimo

mygtukus abiejose pusése.

2. |dékite baterijas, atsizvelgdami | baterijy poliSkuma, parodytg

baterijy skyriaus viduje.

baterijy dangtelio pusése.

3. Vél uzdékite baterijy dangtelj, paspausdami mygtukus abiejose ‘

Baterijy eksploatavimo trukmé ir keitimas

Prietaisas gali veikti su $arminémis baterijomis arba nikelio-metalo hidrido (NiMH) jkraunamosiomis
baterijomis. Priklausomai nuo baterijy talpos ir buklés, prietaisas su §arminémis baterijomis gali

veikti iki 4 valandy.

Baterijy iSsikrovimo indikatorius (oranziné lemputé)

Mirksi

Baterijos beveik iSsikrovusios. Pakeiskite abi baterijas naujomis.

UZsidega

Baterijos iSsikrovusios. Prietaisas nebepurks. Nedelsdami pakeiskite
abi baterijas naujomis.

12

Pastabos. « Baterijy iSsikrovimo indikatorius iSsijungs, jeigu 10 sekundziy
nepaspausite jokio mygtuko arba jeigu iSjungsite prietaisa.
« ISimkite baterijas, jeigu nenaudosite prietaiso ilgesnj laika. To nepadarius,
prietaisas gali bati sugadintas, jeigu i$ baterijy pradés tekéti skystis.
* Su baterijomis reikia elgtis kaip su cheminémis atliekomis. Jas reikia atnesti
| mazmeninés prekybos parduotuve arba j specialias surinkimo vietas.



Kintamosios srovés adapterio (pasirenkamasis priedas) naudojimas

A Atsargumo priemoné: Naudokite tik originaly kintamosios
srovés adapterj, kaip nurodyta dalyje

Kaip prijungti kintamosios srovés adapterj prie
pagrindinio bloko

(1) Nuimkite baterijy dangtelj ir iSimkite baterijas, Zr. 12 psl..

(2) Uzdékite pagrindinj blokg ant kintamosios srovés
adapterio stovo, kaip parodyta iliustracijoje desinéje.
Pastaba. Jis spragtelés ir uzsifiksuos ant stovo.

(3) |kiSkite kintamosios srovés adapterio maitinimo
kistuka j elektros lizda.

A\ Atsargumo priemoné: Niekada nejjunkite arba neisjunkite
kintamosios srovés adapterio
drégnomis rankomis.

L . ) . . Sujungimas atliktas.
Pastaba. nedékite prietaiso ten, kur sunku atjungti kintamosios

sroves adapter;.

Kaip atjungti kintamosios srovés adapterj nuo pagrindinio bloko (6) Nuimkite

(4) Istraukite kintamosios srovés adapterio maitinimo (4) Istraukite

kiStuka i$ elektros lizdo.

(5) Paspauskite abi jungties stovo puses,

kad pagrindinis blokas baty atpalaiduotas. PopLY b/
S —
(6) Nuimkite pagrindinj bloka.
(5) Paspauskite

abu Sonus
13



Kaip surinkti prietaisg ir pripildyti medikamento talpykla

ISvalykite ir dezinfekuokite gaminio dalis, prie$ naudodami jj pirma karta, jei
A At_sargurp_o jis buvo ilga laikg nenaudojamas arba jei dalys uzterstos.
priemone: (Instrukcijas zr. 19 psl..)

1. ]dékite baterijas, zr. 12 psl..

2. Sulygiuokite Zyme ant medikamento talpyklos su Zyme ant pagrindinio bloko. Paspauskite ir
pasukite medikamento talpyklg pagal laikrodZio rodykle.

Pastaba. Nemontuokite medikamento talpyklos ant pagrindinio bloko, kai uzdétas dangtelis su tinkleliu.

3. Atidarykite medikamento talpykla, paspausdami abiejose dangtelio pusése.

/
_
-

14



Kaip surinkti prietaisg ir pripildyti medikamento talpykla

4. Pripildykite medikamento talpykla, kaip
parodyta. Maksimali talpa yra 10 ml.

5. Uzdékite dangtelj su tinkleliu. Tinklelis

Pastaba. Nelieskite tinklelio. J

6. Uzstumkite medikamento talpyklos dangtelj, kad jis spragteléty.
Dangtelis su tinkleliu uzfiksuotas.

15



Kaip surinkti prietaisg ir pripildyti medikamento talpykla

7. UZzdékite kaukés adapterj ant pagrindinio bloko.

Apie tai, kaip inhaliuoti, skaitykite kitame skyriuje.
16



Kaip inhaliuoti su ,,OMRON MicroAIR U100“

A |spéjimas: Vartokite gydytojo arba vaistininko paskirtus
medikamentus, laikykités jy nurodyto tipo,
dozés ir rezimo.

Medikamentas

1. Siek tiek paverskite prietaisa, kaip parodyta paveiksle.
Paverstas j tokig padétj vibracinis elementas panyra |
medikamenta, ir jjungus maitinimg pradedamas purskimas.

Kai vibracinis elementas panyra j medikamenta,
prietaisg galima naudoti bet kokiu kampu.

Pastaba. Pavertus | kai kurias padétis (pvz., j vertikalig padét;),
purskimas gali greitai baigtis. Tokiu atveju vél trumpai
paverskite prietaisa, kad vibracinis elementas panirty
i medikamenta.

2. Apziokite kandiklj arba uzsidékite kauke ant burnos ir nosies.

3. Kai paspausite jjungimo / igjungimo () mygtuka,
prasidés purskimas.
Kai vél paspausite jjungimo / isjungimo (&) mygtuka,
purskimas liausis.

Purskimo metu $viecia Zalias maitinimo indikatorius.

Inhaliuodami bikite ramds ir atsipalaidave. Kvépuokite létai
ir giliai, kad medikamentas galéty patekti giliai j plaucius.
ISimdami kandiklj i§ burnos, trumpam sulaikykite kvapa, tada
létai iSkvepkite. Nekvépuokite per greitai. Kai norite pailséti,
padarykite pertraukéle.




Kaip inhaliuoti su ,,OMRON MicroAIR U100“

Pastaba. Jeigu naudojamas klampus medikamentas, purSkimas
gali bati prastesnis.

Priklausomai nuo, kaip naudojate, naudodami galite matyti
kondensacijg vidinéje kaukés adapterio puséje.

Jei matosi kondensacija, nuvalykite kaukés adapterj Svaria Sluoste,
kad baty iSvengta vaisty nuotékio.

Jeigu ant tinklelio susikaupia per daug medikamento, purS§kimas
gali sustoti. Tokiu atveju iSjunkite maitinima ir nuimkite kaukés
adapterj. Sugerkite medikamentg plky nepaliekancia Sluoste.

Pastaba. Nebadykite tinklelio medvilnés pagaliukais arba
smeigtukais, nes galite negriZztamai sugadinti tinklelj.

Baige inhaliuoti visada isjunkite purkstuva, paspausdami jjungimo / i§jungimo (&) mygtuka.

Pastaba: Prietaisas automatiskai iSsijungia po 30 minuciy.

18



Kaip isvalyti prietaisg po kiekvienos inhaliacijos

Toliau iSvardytus elementus reikia iSardyti ir iSvalyti po kiekvieno naudojimo:
medikamento talpyklg, dangtelj su tinkleliu, kaukés adapterj, kandiklj ir kauke.

Pastaba. Jeigu prietaisas nebus tinkamai ir daznai valomas, jame gali likti mikroorganizmy, kurie gali
sukelti infekcijg.

1. Nuimkite kaukés adapterj nuo pagrindinio bloko, paspausdami
abu kaukés adapterio Sonus.




Kaip iSvalyti prietaisg po kiekvienos inhaliacijos

4. Pripildykite medikamento talpyklg vandens ir jjunkite prietaisa,
kad purksty vanden;.

neprikibty prie tinklelio, 1-2 minutes purkskite vanden;.

Neinhaliuokite vandens.

5. Nuo medikamento talpyklos nuimkite dangtelj su tinkleliu, tada atskirkite talpyklg nuo pagrindinio
bloko, sukdami prie$ laikrodzZio rodykle ir traukdami aukstyn.

Pastaba. ISmete medikamentg, iSimkite medikamento talpykla.

20



Kaip isvalyti prietaisg po kiekvienos inhaliacijos

6. Visas dalis iSvalykite pagal toliau pateiktas instrukcijas.

* Dangtelis su tinkleliu

Dangtelj su tinkleliu plaukite Svelniu (neutraliu) plovikliu,
paskui nuskalaukite Svariu vandeniu. Nukratykite vandens
pertekliy ir leiskite iSdziti Svarioje vietoje.

Kai kuriy tipy medikamentus sunku nuplauti nuo tinklelio,
todél plaudami bakite atidds.

Neplaukite tekanciu vandeniu.

* Medikamento talpykla, kandiklis, kauké ir
kaukés adapteris

Plaukite juos vandeniu ir Svelniu (neutraliu) plovikliu.

Kruop$c¢iai nuskalaukite Svariu vandeniu i$ €iaupo,

leiskite iSdzidti ore, Svarioje vietoje.

« Vibracinis elementas ir jo aplinka

Nuplaukite tekanciu vandeniu. baterijos
w1 . ) H\; dangtelis
Pastaba. Uztikrinkite, kad baterijy dangtelis

bity uzdétas, nes jis saugo prietaisg, 7
kad j vidy nepatekty skyscio.

 Pagrindinis blokas

Nusluostykite pagrindinj blokg (sudrékinta) puky nepaliekancia Sluoste.
Nusausinkite pagrindinj blokg sausa piky nepaliekancia Sluoste.
Niekada nevalykite su benzinu arba skiedikliu.




Kaip dezinfekuoti dalis

Pastaba. Jeigu prietaisas nebus valomas tinkamai ir taip daznai, kaip nurodyta, jame gali likti
mikroorganizmy, kurie gali sukelti infekcija.
Medikamento talpykla, dangtelj su tinkleliu, kandiklj, kauke ir kaukés adapterj reikia
dezinfekuoti pries naudojant prietaisg pirma karta, po ilgo nenaudojimo laikotarpio arba
karta per savaite, jprasto naudojimo metu. Tikimasi, kad vibruojantis elementas per 5 mety
naudojimo laikotarpj atlaikys 260 dezinfekavimo cikly, o kitos dalys per 1 mety naudojimo
laikotarpj atlaikys 52 dezinfekavimo ciklus.

Dezinfekavimo metodg pasirinkite pagal toliau pateikta lentele.

Spiritas Natrio hipochloritas
Dalys Medziagos Virinimas -
Dezinfekuojamasis Milton*'
etanolis (0,1 % 15 min.)
Burnos kandiklis % SEBS (e] (¢] [¢]
Kaukés adapteris ﬁ PC o o )
. Korpusas: PC
Medikamento talpykla @ Vyriai: Titanas o o o
Pakuoté: silikoninis
Dangtelis su tinkleliu Tinklelio laikiklis: PC o o X
Tinklelis: NiPd
Kaukeé suaugusiesiems - *:
Kaukeé vaikams (PVC) ‘9
Kaukeé suaugusiesiems
(SEBS) (pasirenkamoji) Kauké: SEBS o* o* o=
Kauké vaikams (SEBS) Juosta: guma**
(pasirenkamoji)
Vibracinis elementas @] Titanas X o o
o

O : taikytina x : netaikytina
22



Kaip dezinfekuoti dalis

H Dezinfekavimas prekyboje esanc¢iomis dezinfekavimo priemonémis
Naudokite prekyboje esancias dezinfekavimo priemones.
Laikykités dezinfekavimo priemonés gamintojo pateikty nurodymy.

Pastaba. Niekada nevalykite su benzinu arba skiedikliu.

* Vibracinis elementas ir jo aplinka
Pamirkykite vibracinj elementg ir vietg apie vibracinj elementg dezinfekante.

* Medikamento talpykla, kandiklis, dangtelis su tinkleliu,
kaukés adapteris ir kauké
Pamirkykite dalis dezinfektante

B Dezinfekavimas virinant

* Medikamento talpykla, kandiklis, dangtelis su tinkleliu,
kaukeés adapteris ir kauké (SEBS) (pasirenkamoji)*?

Dalis galima virinti 15-20 minuciy.

Baige virinti, atsargiai iSimkite dalis, nupurtykite vandens likucius

ir palikite iSdziati ore Svarioje aplinkoje.

*
=

Parduodamo dezinfekanto pavyzdys. (Lenteléje nurodyta koncentracija ir laikymo trukmé nustatytos tokiomis
salygomis, kai daliy eksploatavimo laikotarpis buvo bandomas naudojant kiekvieng dezinfekavimo priemone
taip, kaip nurodyta jos naudojimo instrukcijoje. Atkreipkite démesj, kad bandymas nebuvo atliktas norint jsitikinti
dél dezinfekavimo priemoniy veiksmingumo. Tai néra pasitlymas naudoti tokias dezinfekavimo priemones.
Skirtingy gamintojy dezinfekavimo priemoniy naudojimo sglygos ir sudétis skiriasi. Prie$ naudodami atidziai
perskaitykite naudojimo instrukcijas ir tinkamai panaudokite dezinfekavimo priemones visoms dalims. Atminkite,
kad atsizvelgiant j salygas, aplinkg ir naudojimo daznuma, daliy eksploatavimo laikotarpis gali bati trumpesnis.)
*2 Nuimkite gumine juosta nuo kaukeés, prie$ jg dezinfekuodami.

*3 Kauké yra be ftalaty.

*4 Juostos sudétyje néra natiralaus kauciuko latekso.
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Kaip pakeisti dangtelj su tinkleliu

Dangtelis su tinkleliu yra eksploataciné dalis.
,LOMRON" rekomenduoja keisti dangtelj su tinkleliu po mazdaug 1 mety (Zr. 3 psl. ,Naudojimo laikotarpis*®).

Nuimkite dangtelj su tinkleliu ir uzdékite naujg, kaip aprasyta 14 psl. (skirsnis ,Kaip surinkti prietaisg
ir pripildyti medikamento talpyklg®).

Pasirenkamieji medicininiai priedai

Gaminio aprasas Modelis
Kauké suaugusiesiems (PVC)* NEB-MSLP-E
Kaukeé vaikams (PVC)* NEB-MSMP-E
Kadikiy kauké (PVC)* NEB-MSSP-E
Kauké suaugusiesiems (SEBS)* NEB-MSLS-E
Kaukiy vaikams (SEBS) rinkinys* NEB-MSSS-E
Dangtelis su tinkleliu* NEB-MC-10E
Medikamento talpykla* NEB-BTL-10E
Kaukés adapteris* NEB-MSA-10E
Burnos kandiklis* U22-1-E
Kintamosios srovés adapteris NEB-AC-10E
Kintamosios srovés adapteris (JK) NEB-AC-10UK

* Sios dalys atitinka EN 1SO 27427:2019 standarto reikalavimus.
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Gedimy sSalinimas

Jeigu pasireiksty kuri nors i$ toliau aprasyty problemy, pirmiausia patikrinkite, ar 30 cm atstumu néra

jokio elektros prietaiso.

Jeigu problema neisnyksta, Zr. toliau pateikta lentele.

Problema

Galima priezastis

Taisomasis veiksmas

Vertimo aerozoliu
sparta labai maza.

Baterijos beveik i§sikrovusios
(mirksi geltonas baterijy
i§sikrovimo indikatorius).

Pakeiskite baterijas naujomis.
Zr. 12 psl..

Tinklelis iSteptas arba uzkimstas.

1. I8valykite tinklelj virindami.
Zr. 22 psl..

2. Pakeiskite dangtelj su tinkleliu
nauju. Zr. 14 psl..

Zalias maitinimo
indikatorius nejsijungia
ir prietaisas nepurskia.

Baterijos iSsikrovusios (Svie€ia
geltonas baterijy iSsikrovimo
indikatorius).

Pakeiskite baterijas naujomis arba
naudokite kintamosios srovés
adapterj (pasirenkamoji dalis).

Zr. 12 psl. arba 13.

Ikraunamujy baterijy jkrova maza.

|kraukite baterijas, naudodami
rinkoje parduodama jkroviklj.

Baterijos jdétos netinkama
kryptimi.

IS naujo jdékite baterijas tinkama
kryptimi. Zr. 12 psl..

Kintamosios srovés adapteris
(pasirenkamoji dalis) tinkamai
neprijungtas prie elektros lizdo.

Patikrinkite, ar kintamosios srovés
adapteris prijungtas prie elektros
lizdo ir pagrindinio bloko. I$traukite
ir vél jkiskite kiStuka, jei reikia.

Kintamosios srovés adapterio
(pasirenkamoji dalis) kontaktas
yra uzterstas.

Nusluostykite visus neSvarumus
su Sluoste, sudrékinta vandeniu
arba dezinfekciniu alkoholiu ir
nestipriai iSgrezta.
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Gedimy Salinimas

Problema

Galima priezastis

Taisomasis veiksmas

Zalias maitinimo
indikatorius jsijungia,

Vibracinis elementas nebuvo
imerktas j medikamenta.

Paverskite pagrindinj blokg, kad
vibracinis elementas panirty j
medikamenta.

Medikamento talpykloje néra
medikamento.

Ipilkite medikamento. Zr. 14 psl..

Tinklelis suardytas.

Pakeiskite nauju. Zr. 14 psl..

bet prietaisas nepurskia.

Ant tinklelio susikaupé
medikamento perteklius.

Pasalinkite medikamento pertekliy.
Zr. 18 psl..

PasSalinkite matoma skystj minksta
Sluoste, liesdami labai atsargiai,
kad nepazeistuméte tinklelio.

Zalias maitinimo
indikatorius jsijungia,
bet prietaisas purskia
silpnai, terapija trunka
per ilgai arba visai
nepurskia.

« Purskimo greitis gali skirtis
priklausomai nuo vaisto tipo.

« Didelio klampumo vaistai gali
bati purskiami neefektyviai.

Gydymo trukmé gali skirtis
priklausomai nuo vaisto ir paciento.
Kruops$c¢iai nuplaukite visus ant
tinklelio likusius vaisto liku€ius
drungnu vandeniu, kad juos
pasalintuméte. Jei po tinklelio
dangtelio plovimo purskimas
nepageréja, vaistas gali bati per
didelio klampumo. Tokiu atveju
pasitarkite su gydytoju dél kity
vaisty pasirinkimo galimybiy.

Jei vaisto pakeisti nejmanoma,
apsvarstykite galimybe naudoti
kompresorinj purkstuva, kad
pasiektuméte geresniy rezultaty.

Jeigu patikrinus pirmiau nurodytas prieZastis prietaisas vis tiek tinkamai nepurskia, kreipkités j

OMRON prekybos atstova.
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Techniniai duomenys

Gaminio kategorija: Sroviniai vaisty purkstuvai - inhaliatoriai

Gaminio apibadinimas: Purkstuvas su tinkleliu

Modelis (kodas): MicroAIR U100 (NE-U100-E)

Galios duomenys: 100-240 V~-, 50-60 Hz (pasirenkamasis kintamosios srovés adapteris)
3 V nuolatiné sroveé (dvi baterijos / tipas AA / LR6)

Energijos suvartojimas: mazdaug 1,2 W

Liekamasis taris: mazdaug 0,5 ml

Veiksena: nepertraukiamas naudojimas

Baterijy naudojimo trukmé: mazdaug 4 valandos

Darbiné temperatira /

drégnis / atmosferos slégis: nuo +10 °C iki +40 °C, 30—-85 % SD (be kondensacijos), 800—1060 hPa
Laikymo ir transportavimo

temperatira / drégnis: nuo —20 °C iki +60 °C, 10-90 % SD (be kondensacijos)

Svoris: mazdaug 120 g (be baterijy)

Matmenys: mazdaug 38 (P) x 130 (A) x 60 (G) mm (pagrindinis blokas su
medikamento talpykla ir kaukés adapteriu)

Turinys Pagrindinis blokas, pagrindinio bloko gaubtas, medikamento

talpykla, dangtelis su tinkleliu, kaukés adapteris, kandiklis,
2 baterijos (AA/ LR6), kauké suaugusiesiems (PVC),
kauké vaikams (PVC), minkStas maiSelis, naudojimo instrukcija,
greitos sgrankos vadovas
Klasifikavimas: Vidinio maitinimo medicinos jranga (kai naudojamos vien baterijos)
Il klasés medicinos jranga (kai naudojamas pasirenkamasis
kintamosios srovés adapteris)
BF tipas (su kdnu besiliecianti dalis); kandiklis, kauké
IP55 (kai naudojamos vien baterijos)
IP22 (kai naudojamas pasirenkamasis kintamosios srovés adapteris)

C€0197 ca

0086
IP klasifikacija reiSkia gaubty apsaugos lygius pagal IEC 60529. Prietaisas yra apsaugotas nuo
dulkiy prasiskverbimo, galincio sutrikdyti veikima jprasto naudojimo metu, ir nuo vandens &iurksliy,
galin¢iy sutrikdyti veikimg jprasto naudojimo metu. Pasirenkamasis kintamosios srovés adapteris yra
apsaugotas nuo 12,5 mm skersmens ir didesniy pasaliniy daikty, pavyzdziui, pirSty, ir nuo jstrizai
krintan¢iy vandens laduy, kurie gali sutrikdyti jprastg veikima. 97



Techniniai duomenys

Pastabos

» Techninés modifikacijos gali bati atliekamos be iSankstinio pranesimo.

+ Sis OMRON gaminys pagamintas vadovaujantis griezta kokybés sistema, kurig parengé Japonijos bendrové
,OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.".

« Jei temperatira ir jtampos parametrai skiriasi nuo nurodyty specifikacijoje, prietaisas gali neveikti.

« Jei prietaisas laikomas esant didZiausiai arba maziausiai laikymo ir gabenimo temperatrai ir yra
perkeliamas | aplinka, kurioje temperatdra siekia 20 °C, prie$ jj naudojant rekomenduojame palaukti
mazdaug 1 valanda.

« Sis prietaisas atitinka Europos standarto EN13544-1:2007 ,Kvépavimo terapijos jranga. 1 dalis. Purskiamosios
sistemos ir jy komponentai® ir standarto EN I1SO 27427:2019 , Anestezijos ir kvépavimo jranga. Purskiamosios
sistemos ir komponentai“ reikalavimus.

« Apie visus rimtus su $iuo prietaisu susijusius incidentus praneskite gamintojui ir kompetentingai valstybés
narés, kuriose esate sikdre, tarnybai.

Simboliy aprasai

Naudotojas turi kruop$¢iai laikytis
Sios naudojimo instrukcijos, kad
blty saugus. (Fonas: mélynas)

UKCA Zenklinimas

Naudotojas turi remtis naudojimo

) - Unikalus prietaiso identifikatorius
instrukcija

Darbiné dalis — BF tipo
Apsaugos nuo elektros smagio
(elektros nuotékio) laipsnis

Serijos numeris

Il klasé

Apsauga nuo elektros smigio

Temperatdros apribojimas

IEC 60529 numatytas apsaugos
nuo prasiskverbimo laipsnis

Drégnio apribojimas

CE Zyméjimas

Atmosferos slégio apribojimas

©
(T3]
[O]
IPXX
q3
©)

ljungimas / iSjungimas

EJo/el— [¢ & 5%

Medicinos prietaisas
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Techniniai duomenys

~ Kintamoji srové &I Pagaminimo data
o . Var Skirtas naudoti vienam pacientui
— Tiesioginé srové \]-_'_ﬂ') daug karty
Perdirbimo Zenklas
N\ X: Medziagos numeris . o -
I_’ﬁ_} Y: Medziagos santrumpa ﬁzrrlljjl)(tg%?edzmgq perdirbimo
Yyy Daugiau informacijos rasite )
direktyvoje 97/129/EB.
Skysty vaisty tipas: tirpalas, suspensija
Daleliy dydis: *MMAD 4,5 pm
Medikamento talpyklés talpa: ne daugiau kaip 10 ml
Tinkamas vaisto kiekis: maziausiai 1 ml, daugiausia 10 ml
Garsas: mazdaug 20 dB
Vertimo aerozoliu sparta: **0,25-0,9 ml/min (pagal svorio netekima)
Aerozolio iSeiga: 0,5 ml (2 ml, 1 % NaF)
Aerozolio iSeigos greitis: 0,1 ml/min. (2 ml, 1 % NaF)
Per minute iSpurskiamas 5%

uzpildymo turio procentas:

Pastabos

« Daleliy dydzio pasiskirstymas matuojamas naudojant 2,5 % NaF vandeninj tirpalg. Daleliy dydzio
pasiskirstymas ir aerozolio iSeiga gali skirtis priklausomai nuo gaminio, medikamento ir aplinkos salygy,
tokiy kaip temperatira, drégnis ir atmosferos slégis.

« Eksploataciniai parametrai priklauso nuo naudojamo tinklelio ir medikamento, pvz., skiriasi naudojant
suspensijg arba didelés klampos medikamenta. ISsamesnés informacijos Zr. medikamento tiekéjo
pateiktame duomeny lape.

« Informacija apie inhaliatoriaus eksploatacines savybes pagrijsta bandymais, kuriuose naudojami
suaugusiyjy kvépavimo modeliai, todél tikétina, kad ji skirsis nuo duomeny, nurodyty vaiky ar kadikiy
populiacijoms.

* I8matuotos vertés atspindi vidinius duomenis, gautus naudojant NEXT GENERATION IMPACTOR (NGI)

pagal EN13544-1:2007+A1:2009 ir EN ISO 27427:2019.

** Vlertimo aerozoliu sparta iSmatuota naudojant fiziologinj 0,9 % tirpala, kurio temperatira 23 °C, pur§kimo

kampas 30°, o medikamento kiekis 3 ml. Ji gali skirtis priklausomai nuo medikamento ir aplinkos salygy.



Techniniai duomenys

MazZesnio dydzio natrio fluorido bendroji procentiné daleliy masé

5]
S

Daleliy dydzio pasiskirstymas

% >5pm 45%
70 ——2pm %= 5pum 40%
60 % <2 pm 15% A4 e Individualus |||

— Vidurkis

Masés medianinis
aerodinaminis skersmuo
(MMAD): 4,5um
Geometrinis standartinis
nuokrypis (GSD): 2,0 M
0 - - T T | —— ——
10 100

Bendrasis mazesnio dydzio daleliy procentas
o
g

o

Daleliy dydis Dp (um)

Svarbi informacija dél elektromagnetinio suderinamumo (EMS)

,LOMRON HEALTHCARE Co., Ltd.“ pagamintas NE-U100-E atitinka elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) standartg EN60601-1-2:2015+A1:2021. Daugiau dokumentacijos, susijusios
su Siuo EMS standartu, galima gauti i ,OMRON HEALTHCARE EUROPE" adresu, nurodytu Sioje
instrukcijoje, arba i§ www.omron-healthcare.com. Zr. NE-U100-E EMS informacija Ziniatinklio
svetaingje.

Tinkamas prietaiso Salinimas
(Elektros ir elektronikos jrangos lauzas)

Sis Zenklas, matomas ant prietaiso arba jo dokumentuose, reiskia, kad pasibaigus

prietaiso eksploatacijos laikui jo negalima iSmesti kartu su buitinémis atliekomis. Tam,

kad baty apsaugota aplinka ir Zmoniy sveikata nuo nekontroliuojamo atlieky $alinimo,

praSome atskirti §j prietaisg nuo kity rasiy atlieky ir atsakingai utilizuoti, kad baty

uztikrintas nenutrikstantis zaliavy perdirbimas ir panaudojimas. | ]

Privatds vartotojai turéty susisiekti arba su Sio gaminio pardavéju, arba su savivaldybe dél
iSsamesnés informacijos, kaip utilizuoti §j gaminj tausojant aplinka.

Jmonés turéty kreiptis j tiekéjg ir patikrinti pirkimo sutarties sglygas. Sio gaminio negalima $alinti
su kitomis komercinémis atliekomis.
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Garantija

Dékojame, kad jsigijote OMRON gaminj. Sis gaminys itin kruop$¢iai pagamintas i§ aukstos kokybés
medziagy. Jis sukurtas uztikrinti didZiausig komforto lygj, su salyga, kad jj tinkamai naudojate ir

OMRON Siam gaminiui suteikia 3 mety garantijg nuo jsigijimo datos. OMRON Siam gaminiui garantuoja
tinkama konstrukcijg, darbo kokybe ir medziagas. Garantijos galiojimo laikotarpiu OMRON, neimdama
uzmokescio uz darbg ar dalis, sutaisys arba pakeis defekty turintj gaminj arba dalis.

Garantija yra taikoma tik Europoje, Rusijoje ir kitose NVS Salyse, Viduriniuose Rytuose ir
Afrikoje jsigytiems gaminiams.

Garantija netaikoma toliau nurodytiems dalykams.

a. Gabenimo iSlaidoms ir gabenimo rizikai.

b. Remonto iSlaidoms ir (arba) defektams, atsiradusiems dél nejgaliotyjy asmeny atlikto remonto.

c. Reguliarioms patikroms ir techninei prieZidrai.

d. Pagrindiniy arba pasirenkamujy priedy, iSskyrus pagrindinj prietaisg, gedimui ar nusidévéjimui,
i§skyrus pirmiau aiskiai iSreikstg garantija.

e. ISlaidoms, kurios patiriamos, kai pretenzija nepriimama (nes tuomet uz atliktus darbus reikia
sumokeéti).

f. Bet kokiai Zalai, jskaitant asmenine, atsiradusiai nety¢ia arba dél netinkamo naudojimo.

Prireikus garantinés priezidros, kreipkités j prekybos atstova, i$ kurio jsigijote gaminj, arba | jgaliotajj
OMRON platintojg. Adreso ieskokite ant gaminio pakuotés ar jo dokumentuose arba kreipkités j
specializuotg pardavéjg. Jei kilo sunkumy ieSkant OMRON klienty aptarnavimo centry, apsilankykite
masy ziniatinklio svetainéje (www.omron-healthcare.com), kurioje rasite kontaktine informacija.

Dél garantinio remonto arba gaminio pakeitimo garantinis laikotarpis nepratgsiamas ir neatnaujinamas.
Garantija bus suteikta, tik jei bus grazintas sukomplektuotas gaminys su originalia sgskaita faktara /

kasos kvitu, kurj pardavéjas iSdavée pirkéjui. Jei buvo pateikta neaiski informacija, OMRON pasilieka
teise atsisakyti atlikti garantinj aptarnavima.
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Gamintojas

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPONIJA

Atstovybé ES Salyse

EC |REP

ES importuotojas

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
NYDERLANDAI
www.omron-healthcare.com

Gamybos jmoné

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Matsusaka Factory

1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi,
Mie, 515-8503 Japonija

Dukteriné bendrové

Importuotojas j
Jungtine Karalyste ir
JK atsakingas asmuo

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

Dukterinés bendroveés

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT
mbH

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Pagaminta Japonijoje
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