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Dziekujemy za zakup nebulizatora MicroAIR U100 firmy OMRON.

To urzadzenie jest przeznaczone dla pacjentéw ze schorzeniami uktadu oddechowego. Umozliwia
tagodzenie objawow astmy, chronicznego zapalenia oskrzeli i réznych alergii poprzez wdychanie
lekéw przepisanych przez lekarza ogélnego lub specjaliste od choréb uktadu oddechowego. Leki
moga by¢ tatwo wdychane nawet przez dzieci oraz starsze osoby, u ktérych uktad oddechowy dziata
juz mniej sprawnie.

Jest to urzadzenie medyczne. Urzadzenie nalezy obstugiwa¢ wytgcznie wedtug instrukcji lekarza
i/lub osoby zajmujace;j sie leczeniem choréb uktadu oddechowego.
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Przeznaczenie

Docelowe Urzadzenie jest przeznaczone do podawania lekéw w nebulizacji w
zastosowanie schorzeniach drég oddechowych.
Uzytkownicy « Dyplomowani pracownicy stuzby zdrowia, tacy jak lekarze, pielegniarki

lub terapeuci badz personel opieki medycznej lub pacjent pod
kierownictwem dyplomowanych pracownikéw stuzby zdrowia.

« Uzytkownicy powinni by¢ zdolni do zrozumienia ogdlnych zasad obstugi
urzadzenia MicroAIR U100 i tresci instrukcji obstugi.

Pacjenci Urzadzenie powinno by¢ stosowane przez pacjentow ze schorzeniami uktadu
oddechowego ktérzy wymagajg podawania lekéw w postaci nebulizacji.
Otoczenie Urzagdzenie jest przeznaczone do stosowania w zaktadzie opieki

zdrowotnej, takim jak szpital, klinika i poradnia lekarska, jak réwniez w
pomieszczeniach domowych.
Rodzaj Urzadzenie, obudowa i opcjonalny zasilacz sieciowy sg przeznaczone do
uzytkowania wielokrotnego uzytku przez wielu pacjentéw. Zbiornik na leki, naktadka
z siatkg, adapter do maski, ustnik oraz maski sg przeznaczone do
wielokrotnego uzytku przez jednego pacjenta.

Odbior i sprawdzenie

Urzadzenie gtéwne wraz z towarzyszacymi akcesoriami nalezy wyjaé z opakowania i §prawc!zic’:,
czy nie sg uszkodzone. Jesli urzadzenie gtéwne lub akcesoria sg uszkodzone, NIE UZYWAC ich i
skontaktowac sie z punktem sprzedazy lub dystrybutorem firmy OMRON.

Okres trwatosci

Okres trwato$ci pod warunkiem stosowania produktu do Urzadzenie gtéwne 5 lat
nebulizacji leku dwa razy dziennie, kazdorazowo przez 10 minut  Zbiornik na lek 1 rok
w temperaturze pokojowej (23°C) przedstawiono ponize;j. Nasadka siatkowa 1 rok
Okres trwato$ci moze by¢ inny w zalezno$ci od otoczenia Ustnik 1 rok
stosowania. Maska (PVC)(SEBS) 1 rok
Czeste uzywanie produktu moze spowodowaé skrécenie okresu  Adapter do maski 1 rok
trwato$ci. Zasilacz (opcjonalny) 5 lat



Wazne srodki ostroznosci stuzace zachowaniu bezpieczenstwa

 Nalezy przestrzegac¢ ostrzezen i srodkéw ostroznosci opisanych w niniejszej instrukcji obstugi.
* Przed uzyciem urzadzenia nalezy zapozna¢ sig z wszystkimi informacjami zamieszczonymi w
instrukcji obstugi oraz we wszelkiej pozostatej dokumentacji znajdujgcej sie¢ w opakowaniu.

Przeciwwskazania

* Urzadzenia nie wolno stosowac¢ u pacjentéw ze schorzeniami uktadu oddechowego, ktérzy nie sg
w stanie samodzielnie oddychac lub sg nieprzytomni.

« Urzadzenia nie wolno stosowac u pacjentow, u ktorych nie zdiagnozowano schorzen uktadu oddechowego.

» Urzadzenie mozna stosowac tylko u ludzi.

Dziatania niepozadane

« Stosowanie lekdw bez przepisu lekarza ogdlnego albo specjalisty od choréb uktadu oddechowego
moze spotegowac objawy schorzenia.

» Stosowanie niewtasciwego rodzaju, dawki lub harmonogramu podawania leku moze spotegowac
objawy schorzenia.

. . Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra — o ile nie uda sie
A Ostrzezenie: jej unikng¢ — moze przynie$¢ skutek w postaci zgonu lub powaznych
obrazen ciata.

(Uzytkowanie)

« Jesli podczas uzytkowania urzagdzenia wystgpig reakcje alergiczne lub inne trudnosci, woéwczas
nalezy natychmiast przerwaé uzytkowanie urzadzenia i skonsultowac sie z lekarzem.

« Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostgpnym dla pozbawionych nadzoru niemowlat i dzieci.

* Po kazdym uzyciu nalezy zawsze usuna¢ wszelkie pozostatosci leku i za kazdym razem
zastosowac $wiezo przygotowany lek.

» Produkt ten nie powinien by¢ stosowany u pacjentéw nieprzytomnych i bez spontanicznej
czynno$ci oddechowe;j.

« Do inhalacji nie wolno uzywac¢ nebulizatora napetnionego wytgcznie woda.

« Nie nalezy dotyka¢ wibrujgcego elementu w czasie, gdy zasilanie jest wigczone.

* Nie wolno uzywac urzadzenia w miejscu, w ktérym mogtoby by¢ narazone na dziatanie
tatwopalnych gazow.

 Nie wolno uzywac¢ ani przechowywacé urzgdzenia w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak tazienka.

« Nie wolno pozostawia¢ urzadzenia ani jego czesci w miejscach, w ktérych moga by¢ narazone na eks-
tremalne temperatury lub zmiany wilgotnosci, takich jak samochdéd w lecie lub miejsce nastonecznione.

« Nie wolno stosowa¢ urzadzenia w obwodach oddechowych aparatéw do znieczulenia ogéinego lub respiratoréw.



Wazne srodki ostroznosci stuzace zachowaniu bezpieczenstwa

(Zrédto zasilania)

« Nie nalezy obstugiwa¢ urzadzenia z uszkodzonym zasilaczem.

« Zasilacz nalezy podtgczy¢ do odpowiedniego gniazda sieciowego.

« Nie wolno stosowa¢ wtyczek uniwersalnych.

« Zasilacza sieciowego nigdy nie wolno podtgcza¢ ani odtgczac od zasilania mokrymi rekami.

(Czyszczenie i dezynfekcja)

« Czesci produktu nalezy wyczysci¢ i zdezynfekowac przed przystgpieniem do korzystania z niego
po raz pierwszy, po dtuzszej przerwie oraz w przypadku zanieczyszczenia elementéw urzadzenia.

« Czesci produktu nalezy czysci¢ po kazdym uzyciu; w toku normalnego uzytkowania nalezy je
dezynfekowac raz w tygodniu.

« Jezeli z urzgdzenia korzystajg ré6zne osoby, czesci nebulizatora nalezy czyscic i dezynfekowac po PL
uzyciu przez poszczegolne osoby.

« Nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta stosowanych srodkéw dezynfekujgcych i dba¢, aby na
produkcie po dezynfekcji nie pozostaty resztki tych srodkéw.

« Po czyszczeniu i dezynfekcji czesci nalezy pozostawi¢ je do wyschniecia przed zmontowaniem.
Urzadzenie przechowywac¢ w czystym miejscu, w ktérym nie bedzie narazone na zanieczyszczenie.

« Nie nalezy zanurza¢ urzadzenia gtéwnego (z wyjatkiem elementu wibrujgcego i jego okolic) ani
zasilacza w wodzie lub innej cieczy.

« Nie wolno rozlewaé¢ wody ani leku na gtéwng czes$¢ urzadzenia badz na zasilacz.

Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra — o ile nie uda sie jej
A Przestroga: unikngé — moze przynies¢ skutek w postaci lekkich lub umiarkowanych
obrazen badz uszkodzen ciata.

(Uzytkowanie)

 Stosowanie urzgdzenia przez dzieci lub osoby niepetnosprawne, u nich badz w ich poblizu
powinno sie odbywac¢ pod $cistym nadzorem rodzica bgdz opiekuna.

« Po zdjeciu maski nalezy wytrze¢ twarz, aby usung¢ pozostatosci leku.

< Nie wolno dopuscié, aby lek poddany nebulizacji dostat sie do oczu.

« Nie wolno uzywac¢ nebulizatora, jesli zbiornik na lek jest pusty.

* Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne czesci oraz opcjonalne akcesoria firmy OMRON, ktore sg
przeznaczone do tego urzadzenia.

Do zbiornika na lek nie wolno dodawac wiecej niz 10 ml leku.

« Nie wolno naraza¢ urzadzenia na silne wstrzgsy, np. upuszczajac je na podtoge.

« W trakcie uzywania nie wolno przykrywac¢ urzadzenia gtéwnego kocem, recznikiem ani innymi
przykryciami.

« Nie wolno demontowa¢ ani podejmowac préb naprawy urzadzenia gtéwnego lub przewodu
zasilajgcego.

« Nie wolno czysci¢ siatki, wtykajac w jej oczka ostry przedmiot lub bawetniany wacik.
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Wazne srodki ostroznosci stuzace zachowaniu bezpieczenstwa

» W trakcie korzystania z urzadzenia nalezy upewni¢ sig, ze w promieniu 30 cm od niego
nie znajduje sie telefon komoérkowy ani zadne inne urzadzenie elektryczne emitujgce fale
elektromagnetyczne. W przeciwnym razie moze doj$¢ do zaktécen w pracy urzadzenia.

 Akcesoria takie jak maski i ustniki sg przeznaczone do uzytku przez jednego pacjenta. Nie
stosowac u wielu pacjentow; dla kazdego pacjenta nalezy stosowac¢ oddzielne akcesoria.

(Zrodto zasilania)

» Nalezy stosowac wytgcznie oryginalny zasilacz.

* Wtyczke nalezy catkowicie wiozy¢ do gniazda.

* Z wtyczki przewodu zasilajgcego nalezy wyciera¢ kurz.

* Postugujac sie zasilaczem, nie nalezy wykonywac nizej wymienionych czynnosci.

Nie wolno go uszkodzié. Nie wolno go przerwac.

Nie wolno go modyfikowa¢.  Nie wolno go wygina¢ ani ciagna¢ na site.

Nie wolno go skrecac. Nie wolno go zwija¢ w trakcie uzytkowania.

Nie wolno go $ciskacé. Nie wolno go umieszczac pod ciezkimi przedmiotami.

« Nie nalezy uzywac przedtuzaczy. Przewdd zasilajgcy nalezy podigczaé bezposrednio do
gniazda sieciowego.

« Odtgczajgc wtyczke przewodu zasilajgcego od gniazda, nie wolno ciggna¢ za przewdd.
Nalezy zwrécic uwage na bezpieczne odigczanie wtyczki przewodu zasilajgcego.

« Jezeli produkt nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, nalezy odtaczy¢ go od zasilania.

 Po uzyciu i przed oczyszczeniem zawsze odigczy¢ zasilacz sieciowy od urzgdzenia.

» Wyczerpane baterie nalezy natychmiast wymieni¢ na nowe. Obie baterie nalezy wymienia¢ réwnoczesnie.

« Baterie nalezy wyjag¢, jezeli urzgdzenie nie bedzie uzywane przez trzy miesigce lub diuzej.

« Nie nalezy instalowac¢ réznych rodzajéw baterii w tym samym czasie.

« Nie nalezy rownoczesnie instalowac¢ baterii starych i nowych.

« Nie nalezy stosowac¢ baterii litowych.

(Czyszczenie i dezynfekcja)

» Czesci nie wolno gotowac ani suszy¢ w kuchence mikrofalowej.

» Czesci nie wolno suszy¢ za pomocg suszarki do wioséw.

» Czesci nie wolno myé¢ ani suszy¢é w zmywarce.

 Nie wolno doprowadza¢ do zalegania roztworu czyszczgcego w czesciach nebulizatora.
Po dezynfekcji nalezy optuka¢ czesci nebulizatora pod strumieniem biezgcej wody.

» Urzadzenie oraz jego czesci nalezy przechowywac w czystym, bezpiecznym miejscu.

Ogolne informacje dotyczace bezpieczenstwa
* Nie wolno uzywac urzadzenia w celu innym niz inhalacja.
» Do czyszczenia nigdy nie wolno stosowac¢ benzenu ani rozpuszczalnika.

Powyzsze wskazéwki nalezy zachowaé do wykorzystania w przysziosci.



Funkcje i korzysci

W nebulizatorze MicroAIR U100 wytwarzanie aerozolu polega na przepuszczaniu ptynnego
leku przez drobne otwory w siatce wykonanej ze stopu metali. Odbywa sig to dzieki tytanowemu
elementowi wibrujgcemu, ktéry oscyluje z duza czestotliwoscia.

Kieszonkowy rozmiar

Urzadzenie miesci sie¢ w kazdej torebce lub teczce. Urzadzenie dziata maksymalnie przez ok.

4 godziny, zasilane przez zaledwie dwie baterie AA/LRG, dzieki czemu zawsze jest w zasiegu reki,
gdy zachodzi potrzeba skorzystania z niego.

PL
Inhalacja moze odbywac¢ sie pod réznymi katami
Urzadzenie umozliwia wykonywanie inhalacji pod réznymi katami przy statej nebulizacji. Dlatego tez
z urzgdzenia mozna korzysta¢ nawet pozostajac w tézku. Moze tez by¢ stosowane u matego dziecka
trzymanego w ramionach opiekuna.

Cicha praca

Cicha praca urzadzenia umozliwia dyskretne korzystanie z niego.

Urzadzenie nie wydaje zadnych gto$nych lub niepokojgcych dzwigkéw, co oznacza mozliwo$¢
spokojnego podania leku nawet $pigcemu dziecku.

Prosta obstuga za pomoca jednego przycisku
Zgodnos¢ z duzg liczba lekow

tatwos¢ sktadania, proste przygotowanie



Zawartos¢ opakowania nebulizatora MicroAIR U100 firmy OMRON

Opakowanie zawiera nastepujace elementy:

Pokrywe urza- Urzgdzenie Zbiornik Nasadka
dzenia gtéwnego gtéwne* na lek* siatkowa*  Adapter maski* Ustnik*
-
= =
=
),
7
I
Baterie Maska dla Maska dla
(2 x AA/LR®G) dzieci (PCW)* dorostych (PCW)*
« migkkie etui

« instrukcje obstugi
« skrécong instrukcje montazu

* Te czesci s zgodne z normg EN I1SO 27427:2019



Nazwy i funkcje poszczegdlnych czesci

Nasadka siatkowa
Zawiera siatke ze stopu metali stuzgca do nebulizacji.

Siatka

Nebulizowany lek uwalniany jest przez drobne otwory siatki.

{

Zbiornik na lek

Otwor wentylacyjny
Stuzy do stabilizacji nebulizacji.

Przycisk zwalniania pokrywy zbiornika na lek
Zbiornik na lek mozna otworzy¢ po nacisnigciu przyciskow

Urzadzenie gtéwne po obu stronach.

Element wibrujacy
Koncowka elementu oscyluje z wysokg czestotliwoscig
i przepycha lek przez otwory w siatce.

Kontrolka zasilania
Zielona kontrolka $wieci sie po wigczeniu zasilania.

Przycisk ON/OFF (&) (WL/Wyt.)

Wskaznik niskiego poziomu natadowania baterii
Pomaranczowa kontrolka miga przy niskim poziomie
natadowania baterii.




Nazwy i funkcje poszczegdlnych czesci

%"%

Pokrywa urzadzenia gtéwnego
Podczas przechowywania
nebulizatora zabezpiecza
urzadzenie gtéwne

z podtgczonym zbiornikiem

na lek i nasadka siatkowa.
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Widok od tytu

Przycisk zwalniania pokrywy komory baterii

Pokrywa
komory baterii




Przed pierwszym uzyciem nebulizatora

Przed pierwszym uzyciem urzgdzenia:
1) dokladnie przeczyta¢ instrukcje obstugi
II') roztozy¢ urzadzenie na czesci, wyczysci¢ kazda z nich i
zdezynfekowac

Demontaz

1"



Instalacja lub wymiana baterii

Instalacja baterii

1. Zdejmij ostone komory baterii na spodniej stronie urzadzenia,
naciskajac przyciski zwalniajgce, ktére znajdujg sig¢ po obu stronach.

2. Wt6z baterie do komory, pamietajac o prawidtowym utozeniu
biegunéw wskazanym wewnatrz komory.

3. Natéz pokrywe komory baterii, naciskajac przyciski,
ktére znajdujg sie po obu stronach pokrywy.

Okres eksploatacji baterii i wymiana baterii

Urzadzenie moze byc¢ zasilane za pomoca baterii alkalicznych lub akumulatoréw niklowo-metalowo-
wodorkowych (NiMH). W zaleznos$ci od pojemnosci i stanu baterii urzgdzenie moze dziata¢ przez
maksymalnie 4 godziny zasilane zestawem baterii alkalicznych.

Kontrolka niskiego poziomu natadowania baterii
(Swiatlo pomaranczowe)

Miga Niski poziom natadowania baterii. Nalezy wéwczas wymieni¢
obie baterie na nowe.

Swieci $wiattem | Baterie sq wyczerpane. Nebulizacja jest niemozliwa.
ciggtym Nalezy natychmiast wymieni¢ obie baterie na nowe.

» Wskaznik niskiego poziomu natadowania baterii zgasnie, jezeli przez
10 sekund nie zostanie nacis$nigty zaden przycisk lub jezeli uzytkownik
wytgczy urzadzenie.

« Baterie nalezy wyjac¢, jezeli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy
czas. W przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzenia spowodowanego
wyciekiem baterii.

 Zuzyte lub uszkodzone baterie nalezy traktowac jako odpad chemiczny
i wyrzucac¢ je do specjalnych pojemnikéw w sklepach detalicznych lub
oddawa¢ do odpowiednich punktéw utylizacji odpadow.
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Korzystanie z zasilacza (opcjonalnie)

A Przestroga: Nalezy zawsze stosowa¢ oryginalny zasilacz,

zgodnie z informacjg w sekcji ,Opcjonalne
akcesoria medyczne”.

Podtaczanie zasilacza do urzadzenia giéwnego

(1) Zdejmij pokrywe komory baterii i wyjmij je;
patrz strona 12.

(2) Umies¢ urzadzenie gtéwne na podstawie ze ztgczem
zasilacza, jak pokazano na ilustracji po prawej.
Uwaga: Rozlegnie sie charakterystyczne kliknigcie
i urzagdzenie zablokuje si¢ w podstawie.

(3) Wioz wtyczke zasilacza do gniazda sieciowego.

A Przestroga: Zasilacza sieciowego nie wolno podtgczaé
ani odtgczac od zasilania mokrymi rekami.

Uwaga: Nie wolno umieszczac¢ urzadzenia w miejscu
utrudniajgcym odtgczenie zasilacza.

Odtaczanie zasilacza od urzadzenia giéwnego

(4) Wyjmij wtyczke zasilacza z gniazda sieciowego.

(5) Nacisnij obie strony podstawy ze ztgczem,
aby odblokowa¢ urzgdzenie gtdwne.

(6) Zdejmij urzadzenie gtéwne z podstawy.

(6) Zdejmij
(4) Oditgcz

=" —

T s
(5) Nacisnij po

obu koncach
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Montaz urzadzenia gtéwnego i napetnianie zbiornika na lek

Czesci produktu nalezy wyczysci¢ i zdezynfekowac przed przystgpieniem do
korzystania z niego po raz pierwszy, po dtuzszej przerwie oraz w przypadku
zanieczyszczenia elementéw urzadzenia. (Wiecej informaciji, patrz strona 19.)

‘ A\ Przestroga:

1. Wiéz baterie; patrz strona 12.

2. Dopasuj oznaczenie na zbiorniku na lek do oznaczenia na urzgdzeniu gtéwnym. Wcisnij i obré¢
w prawo zbiornik na lek.

Uwaga: Nie mocuj zbiornika na lek do urzadzenia gtéwnego, jezeli zainstalowana jest
nasadka siatkowa.

3. Otwdrz zbiornik na lek, naciskajgc po obu stronach pokrywy.

/
e
-
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Montaz urzadzenia gtéwnego i napetnianie zbiornika na lek

4. Napehij zbiornik na lek w sposdb pokazany
na ilustracji. Pojemnos¢ maksymalna
wynosi 10 ml.

5. Nat6z nasadke siatkowa.

Uwaga: Nie nalezy dotykac siatki. J

6. Wecisnij pokrywe zbiorniku na lek na swoje miejsce,
az ustyszysz kliknigcie.
Nasadka siatkowa jest zamocowana.
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Montaz urzadzenia gtéwnego i napetnianie zbiornika na lek

7. Zainstaluj adapter maski na urzgdzeniu gtéwnym.

Nastepna sekcja zawiera informacje na temat inhalacji.
16



Inhalacja z uzyciem nebulizatora MicroAIR U100 firmy OMRON

A\ Ostrzezenie: W kwestiach dotyczgcych rodzaju, dawki
i schematu stosowania leku nalezy stosowac¢
sie do zalecen lekarza lub farmaceuty.

1. Lekko przechyl urzagdzenie, jak pokazano na ilustracji.
W tej pozycji element wibrujgcy zanurza sig w leku i po
wigczeniu zasilania rozpoczyna sie nebulizacja.

Po zanurzeniu elementu wibrujacego w leku urzadzenie
moze dziata¢ ustawione pod dowolnym katem.

Uwaga: W przypadku niektérych ustawien (np. dotem do goéry)
nebulizator po krotkiej chwili moze przesta¢ dziatac.
W takim przypadku nalezy ponownie lekko przechyli¢
urzgdzenie, aby po raz kolejny zanurzy¢ element
wibrujgcy w leku.

N

. Umies$¢ ustnik w ustach lub natéz maske na usta i nos.

w

. Po nacisnieciu przycisku ON/OFF (&) (Wh/Wyt.) nebulizator
uruchamia sig.
Po ponownym nacisnigciu przycisku ON/OFF (&) (Wt./Wyt.)
nebulizator wylgcza sie.

Zielona kontrolka zasilania $wieci podczas nebulizacji.

W trakcie inhalacji nalezy zawsze zachowywac sie spokojnie

i by¢ odprezonym. Nalezy wykonywa¢ powolne, gtebokie wdechy,
aby lek mogt dotrze¢ do wszystkich czesci ptuc. Na krétko nalezy
wstrzymac oddech, a nastepnie wykonaé powolny wydech,
réwnoczesnie wysuwajac ustnik z ust. Nie nalezy oddycha¢ zbyt
szybko. Aby odpoczaé, mozna przerwac¢ inhalacje.




Inhalacja z uzyciem nebulizatora MicroAIR U100 firmy OMRON

Uwaga: W przypadku leku o duzej lepkosci moze dojs¢ do
ostabienia nebulizacji.

Podczas korzystania z urzadzenia, w zalezno$ci od sposobu
jego uzytkowania, wewnatrz adaptera maski mogg pojawic¢ sie
skropliny.

W przypadku pojawienia sie skroplin nalezy przetrze¢ adapter
maski czystg szmatka, aby unikng¢ wycieku leku.

Jezeli nadmiar leku zgromadzi si¢ na siatce, nebulizacja moze

zosta¢ przerwana. W takim wypadku nalezy wytaczy¢ zasilanie
i zdjg¢ adapter maski. Lek usung¢ za pomoca niestrzepigcej sie
Sciereczki.

I~ —\
Uwaga: Nie wolno czysci¢ siatki, wtykajac w jej oczka ostry m
przedmiot lub bawetniany wacik, moze to bowiem trwale jg

uszkodzié.

Po inhalacji nalezy zawsze wytaczy¢ nebulizator, naciskajac przycisk ON/OFF (&) (WH./Wyt.).

Uwaga: Urzadzenie automatycznie wytgcza sig¢ po 30 minutach.
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Czyszczenie urzadzenia po kazdej inhalacji

Po kazdym uzyciu nalezy zdemontowac i wyczys$ci¢ nastepujace elementy:
zbiornik na lek, nasadke siatkowa, adapter maski, ustnik oraz maske.

Uwaga: jezeli urzadzenie nie jest czyszczone i dezynfekowane odpowiednio czesto i we wtasciwy
sposéb, mogg w nim pozostawaé¢ drobnoustroje, co grozi zakazeniem.

1. Zdejmij adapter maski z urzadzenia gtéwnego, naciskajgc po obu
stronach adaptera.

2. Otwoérz zbiornik na lek i wyjmij nasadke siatkowa.

Uwaga: Nie nalezy dotykac siatki. /

3. Wyrzu¢ lek i ponownie natéz nasadke siatkowa.

©
Ciag dalszy
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Czyszczenie urzagdzenia po kazdej inhalacji

o

20

. Zbiornik na lek napetnij wodg i nebulizuj ja.

Aby zapobiec wysychaniu i osadzaniu sie leku na
siatce po uzyciu nebulizatora, przez 1-2 minuty
wykonuj nebulizacje woda.

Nie nalezy wdycha¢ wody.

Zdejmij nasadke siatkowg ze zbiornika na lek, a nastepnie zdejmij sam zbiornik z urzadzenia
gtéwnego, obracajgc go w lewo i pociggajgc w gore.

Uwaga: Wyjmij zbiornik na lek po wyrzuceniu leku.




Czyszczenie urzadzenia po kazdej inhalacji

6. W celu wyczyszczenia wszystkich czesci postepuj zgodnie
Z ponizszg instrukcja.

* Nasadka siatkowa

Nasadke siatkowg umyj z uzyciem tagodnego (neutralnego)
detergentu, a nastepnie optucz czystg woda. Usun nadmiar
wody i odtéz nasadke w czyste miejsce, aby wyschta.

Niektore rodzaje lekéw moga tatwo osadzac sie na siatce,
nalezy zatem zwrdcic¢ na to szczeg6lng uwage podczas mycia.
Nie myj nasadki pod biezgca woda.

« Zbiornik na lek, ustnik, maska i adapter maski
Umyj je w cieptej wodzie z dodatkiem tagodnego
(obojetnego) detergentu.

Doktadnie optucz je pod biezgca wodg i pozostaw >
do wyschnigcia w czystym miejscu. (s

* Miejsce wokot elementu wibrujacego
Umyj pod biezgca woda. %

Uwaga: Nalez i¢ sie, ze pokrywa ki pokrywa
waga: Nalezy upewnic sig, ze pokrywa komory i komory baterii
baterii jest zainstalowana, aby zapobiec
przedostaniu sie ptynu do wnetrza ;j\‘
urzadzenia.

 Urzadzenie gtéwne

Wyczy$¢ urzadzenie gtdwne, wycierajac je (wilgotna) niestrzepiaca
sie $ciereczka.

Suchg niestrzepigcy sie Sciereczkg wytrzyj urzadzenie do sucha.

Do czyszczenia nigdy nie wolno stosowac benzenu ani rozpuszczalnika.
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Dezynfekcja czesci urzadzenia

Uwaga: jezeli urzadzenie nie jest czyszczone i dezynfekowane odpowiednio czesto i we wiasciwy
sposdb, jak wskazano, mogg w nim pozostawac¢ drobnoustroje, co grozi zakazeniem.
Zbiornik na lek, nasadka siatkowa, ustnik, maska i adapter maski wymagaja dezynfekcji przed
pierwszym uzyciem urzadzenia, po dtuzszym okresie przechowywania go lub raz w tygodniu
w toku normalnego uzytkowania. Szacowana trwatos¢ elementu wibrujacego to 260 cykli

dezynfekcji w ciggu pieciu lat, a innych czesci — 52 cykle dezynfekcji w ciagu roku.
Metode dezynfekcji nalezy wybraé na podstawie ponizszej tabeli.

Alkohol Podchloryn sodu
Czesci Materiaty Wygotowywanie Etanol do Milton*'
dezynfekcji (0,1% 15 min)

Ustnik % SEBS o o o
Adapter maski ﬁ PC o o [¢]
Zbiornik na lek @ ggwg‘s"; %ﬁan o o o

Opakowanie:
Nasadka siatkowa S'c"r}ffv?,t siatki: PC [¢] o X

Siatka: NiPd
Maska dla dorostych *

Maska: PCW*? * *
(PCW) - P:ssel?' guma*4 x o o
Maska dla dzieci (PCW) ’
Maska dla dorostych
(SEBS) (opcjonalnie) Maska: SEBS o* o= o*2
Maska dla dzieci Pasek: guma**
(SEBS) (opcjonalnie)
Element wibrujacy @ Tytan X o (¢]

(o}

O : dozwolone  x : niedozwolone
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Dezynfekcja czesci urzadzenia

B Dezynfekcja z uzyciem dostepnego w handlu srodka
dezynfekcyjnego

Zastosowanie dostepnego w sprzedazy srodka dezynfekcyjnego.

Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez

producenta $rodka dezynfekcyjnego.

Uwaga: Do czyszczenia nigdy nie wolno stosowa¢ benzenu ani
rozpuszczalnika.

* Miejsce wokoét elementu wibrujgcego = -~ —
Namocz element wibrujgcy i miejsce wokot niego w srodku
dezynfekcyjnym.

* Zbiornik na lek, ustnik, nasadka siatkowa, adapter maski
i maska
Namocz czesci w srodku dezynfekujgcym.

B Dezynfekcja poprzez wygotowanie
« Zbiornik na lek, ustnik, nasadka siatkowa, adapter maski
i maska (SEBS) (opcjonalnie)*?
Czesci mozna wygotowywacé przez okres od 15 do 20 minut.
Po wygotowaniu ostroznie je wyjmij, strzg$nij z nich nadmiar wody
i pozostaw w czystym miejscu do wyschnigcia.

*
=

Przyktad dostepnego w sprzedazy $rodka dezynfekcyjnego. (Podane w tabeli stezenie i czas zastosowania kazdego
$rodka dezynfekcyjnego zgodnie z jego instrukcjg uzycia odnoszg sie do warunkéw, w ktérych sprawdzano okres
trwato$ci czesci. Nalezy podkresli¢, ze przeprowadzone testy nie mialy na celu zapewnienia skutecznosci $rodkéw
dezynfekcyjnych. Nie miaty one na celu zalecenie stosowania tych $rodkéw dezynfekcyjnych. Warunki stosowania

i sktadniki $rodka dezynfekcyjnego sa odmienne w przypadku réznych producentéw. Nalezy doktadnie przeczytac¢
instrukcje uzycia przed zastosowaniem i natozeniem érodka dezynfekcyjnego na kazdg czg$¢ w sposob wiasciwy.
Okres trwato$ci poszczegdlnych czesci moze by¢ krotszy ze wzgledu na warunki, otoczenie i czesto$¢ stosowania.)
Przed dezynfekcjg maski nalezy zdja¢ gumowy pasek.

*3 Maska nie zawiera ftalanow.

*4 Pasek nie jest wykonany z naturalnego lateksu.

*
N
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Wymiana nasadki siatkowej

Nasadka siatkowa jest czgscig eksploatacyjna.

Firma OMRON zaleca wymiang nasadki siatkowej po uptywie okoto 1 roku (patrz str. 3
,Okres trwatosci”).

Zdejmij nasadke siatkowg i zatéz nowg w sposéb zgodny z opisem na strona 14
(sekcja ,Montaz urzadzenia gtéwnego i napetnianie zbiornika na lek”).

Opcjonalne akcesoria medyczne

Opis produktu Model
Maska dla dorostych (PCW)* NEB-MSLP-E
Maska dla dzieci (PCW)* NEB-MSMP-E
Maska dla niemowlat (PCW)* NEB-MSSP-E

Maska dla dorostych (SEBS, styren-eten/buten-styren)* NEB-MSLS-E
Zestaw maski dla dzieci (SEBS, styren-eten/buten-styren)* | NEB-MSSS-E

Nasadka siatkowa* NEB-MC-10E
Zbiornik na lek* NEB-BTL-10E
Adapter maski* NEB-MSA-10E
Ustnik* U22-1-E
Zasilacz sieciowy NEB-AC-10E
Zasilacz sieciowy (UK) NEB-AC-10UK

* Te czesci s zgodne z normg EN I1SO 27427:2019.
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Rozwigzywanie problemoéw

Jezeli w trakcie uzytkowania nebulizatora wystgpig problemy wymienione ponizej, nalezy najpierw
sprawdzic, czy w promieniu 30 cm od niego nie znajdujg sie inne urzgdzenia elektryczne.
Jezeli problem sie utrzymuje, nalezy zapoznac sie z trescig ponizej tabeli.

Problem

Mozliwa przyczyna

Dziatanie naprawcze

Tempo nebulizacji jest
skrajnie powolne.

Baterie sg na wyczerpaniu (miga
pomaranczowa kontrolka niskiego
poziomu natadowania baterii).

Wymien baterie na nowe.
Patrz strona 12.

Siatka jest zabrudzona
lub zatkana.

1. Wyczys¢ siatke, wygotowujac ja.
Patrz strona 22.

2. Wymien nasadke siatkowg na
nowg. Patrz strona 14.

Zielona kontrolka
zasilania nie $wieci,
a urzgdzenie nie
wykonuje nebulizacji.

Baterie sg wyczerpane
(pomaranczowa kontrolka
niskiego poziomu natadowania
baterii $wieci $wiattem ciggtym).

Wymien baterie na nowe lub
uzyj zasilacza (opcjonalnie).
Patrz strona 12 lub 13.

Niski poziom natadowania
akumulatoréw.

Nataduj akumulatory za pomocag
dostepnej na rynku tadowarki.

Akumulatory/baterie sg
utozone w niewtasciwy sposéb
(nieprawidtowa orientacja).

Umies¢ baterie/akumulatory tak,
aby bieguny znajdowaly sie na
wihasciwym miejscu. Patrz strona 12.

Zasilacz (opcjonalny) nie jest
prawidtowo podtgczony do
gniazda sieciowego.

Sprawdz, czy zasilacz jest podtaczony
do gniazda sieciowego i urzgdzenia
gtéwnego. W razie koniecznos$ci
wyjmij wtyczke z gniazdka,

a nastgpnie widz jg ponownie.

Styk zasilacza (opcjonalnego) jest
zanieczyszczony.

Zetrze¢ wszelkie zanieczyszczenia
$ciereczkg zwilzong wodg lub
alkoholem dezynfekcyjnym,

a nastgpnie lekko wyzeta.
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Rozwigzywanie probleméw

Problem

Mozliwa przyczyna

Dziatanie naprawcze

Zielona kontrolka
zasilania $wieci,

ale urzgdzenie nie
wykonuje nebulizacji.

Element wibrujacy nie jest
zanurzony w leku.

Przechyl urzadzenie gtéwne, aby
zanurzy¢ element wibrujgcy w leku.

Zbiornik na lek jest pusty.

Napetnij zbiornik lekiem.
Patrz strona 14.

Siatka jest uszkodzona.

Wymien siatke na nowa.
Patrz strona 14.

Na siatce osadzit sie nadmiar leku.

Usun osad. Patrz strona 18.

Usun widoczny ptyn za pomoca
miekkiej szmatki, bardzo ostroznie
dotykajgc siatki, aby jej nie uszkodzic.

Zielona kontrolka
zasilania wiacza sie,
ale urzadzenie stabo
nebulizuje lub czas
nebulizacji jest zbyt
dtugi albo urzadzenie
wcale nie nebulizuje.

» Tempo nebulizacji moze réznié¢
sie w zaleznosci
od podawanego leku.

* Leki o duzej lepkosci moga
nie dziata¢ skutecznie
podczas nebulizacji.

Czas leczenia moze réznic sie

w zaleznosci od leku i pacjenta.
Doktadnie umy¢ resztki leku na
siatce letnig wodg w celu usunigcia
pozostatosci.

Jesli po umyciu nasadki siatkowej
nebulizacja nie ulegnie poprawie,
lek moze byé¢ zbyt lepki. W takim
przypadku nalezy skonsultowac
sie z lekarzem w celu ustalenia
alternatywnych metod leczenia.
Jesli zmiana leku nie jest mozliwa,
w celu uzyskania lepszych efektéw
nalezy rozwazy¢ zastosowanie
nebulizatora kompresorowego.

Jezeli po sprawdzeniu mozliwych przyczyn podanych wyzej urzgdzenie nie nebulizuje prawidtowo,
nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca urzadzen firmy OMRON.
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Dane techniczne

Kategoria produktu:
Opis produktu:

Model (kod):

Wartosci znamionowe:

Pobor mocy:
Objetosc resztkowa:
Tryb pracy:

Okres eksploatacji baterii:

Temperatura/wilgotnosé/
ci$nienie powietrza przy
eksploatacji:
Temperatura/wilgotnosé
podczas przechowywania
i transportu:

Masa:

Wymiary:

Zawartos¢:

Klasyfikacja:

C€0197

Nebulizatory

Nebulizator siatkowy

MicroAIR U100 (NE-U100-E)

100-240 V~ 50-60 Hz (opcjonalny zasilacz)
3V DC (dwie baterie / typ AA/ LR6)
Ok.1,2W

Ok.0,5m

Uzytkowanie ciggte

Ok. 4 godzin

Od +10°C do +40°C, wilgotno$¢ wzgledna (bez kondensacji) Od 30 do PL
85%, 800-1060 hPa

0Od -20°C do +60°C, wilgotnos¢ wzgledna (bez kondensacji) Od 10 do 90%
Ok. 120 g (bez batern)

Ok. 38 (szer.) x 130 (wys.) x 60 (gt.) mm (urzadzenie gtéwne

z zainstalowanym zbiornikiem na lek i adapterem maski)

Urzadzenie gtéwne, pokrywa urzadzenia gtéwnego, zbiornik na

lek, nasadka siatkowa, adapter maski, ustnik, 2 baterie (AA/LR8),
maska dla dorostych (PCW), maska dla dzieci (PCW), miekkie etui,
instrukcja obstugi, skrocona instrukcja montazu

Sprzet ME wewnetrznie zasilany (tylko w przypadku zasilania bateryjnego)
Sprzet ME klasy Il (w przypadku uzycia opcjonalnego zasilacza)

Typ BF (cze$¢ wchodzaca w kontakt z ciatem pacjenta); ustnik, maska
IP55 (tylko w przypadku zasilania bateryjnego)

IP22 (w przypadku podtgczenia do opcjonalnego zasilacza)

CA
0086

Klasyfikacja IP oznacza stopien ochrony zapewniany przez obudowe zgodnie z wymaganiami normy
IEC 60529. Urzadzenie jest zabezpieczone przed przedostaniem sig kurzu do wnetrza, ktéry moze
powodowac problemy podczas normalnej pracy nebulizatora, a takze przed przedostaniem sie wody,
ktora moze powodowac problemy podczas normalnej pracy urzadzenia. Opcjonalny zasilacz jest
zabezpieczony przed przedostawaniem si¢ przez obudowe obcych ciat statych o $rednicy 12,5 mm
lub wiekszych, np. palca, oraz uko$nie padajgcymi kroplami wody, ktére mogg powodowaé problemy
podczas normalnej pracy urzadzenia.
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Dane techniczne

Uwagi:

» W urzadzeniu moga by¢ wprowadzane modyfikacje techniczne bez uprzedniego powiadomienia.

« Ten produkt firmy OMRON zostat wytworzony zgodnie z systemem $cistej kontroli jakos$ci, stosowanym
w firmie OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japonia.

« Urzadzenie moze nie dziata¢ w innej temperaturze i przy zastosowaniu innego napiecia niz podane w specyfikacji.

« Jesli urzadzenie jest przechowywane w maksymalnej lub minimalnej temperaturze przechowywania i
transportu, a nastepnie znajdzie si¢ w srodowisku o temperaturze 20°C, zalecamy odczekanie ok
1 godziny przed uzyciem urzadzenia.

« To urzgdzenie spetnia wymagania europejskiej normy EN13544-1:2007 Urzadzenia do terapii
oddechowej — Czegs$¢ 1: Uktady nebulizujgce i ich elementy oraz EN ISO 27427:2019 Sprzet
anestezjologiczny i oddechowy — Uktady nebulizujgce i ich elementy.

» Kazde powazne zdarzenie, ktére wystgpito w zwigzku z urzgdzeniem, prosimy zgtasza¢ producentowi i
kompetentnemu organowi panstwa cztonkowskiego, w ktérym znajduje sie uzytkownik.

Opis symboli

W celu zachowania
bezpieczenstwa uzytkownik musi
Scisle przestrzegac niniejszej
instrukcji obstugi. (Tto: niebieskie)

Oznaczenie UKCA

Informacja o koniecznosci
zapoznania sie uzytkownika
z instrukcjg obstugi

Unikatowy identyfikator
urzgdzenia

Numer seryjny
elektrycznym (prad uptywowy)

Klasa Il

Ochrona przed porazeniem pragdem Ograniczenia dot. temperatury

Stopien ochrony przed wnikaniem

wg normy IEC 60529 Ograniczenia dot. wilgotnosci

Ograniczenia dot. ci$nienia

Oznaczenie CE atmosferycznego

Czes¢ aplikacyjna typu BF
Stopien ochrony przed porazeniem
IPXX
b

&/~ [ 8 | 3%

Wigczanie/wytgczanie zasilania Wyréb medyczny
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Dane techniczne

~ Prad przemienny &I Data produkgcji
Vo Wielokrotny uzytek przez jednego
— | Prad staly \1|_|||) pacjents

Znak recyklingu

X: Numer materiatu . . .
’,x\\ Y Skrom e e materialu & Instrukcja recyklingu elementéw
Crhod N opakowania

YYY Wiecej informacji mozna znalez¢
w dyrektywie 97/129/WE.

Rodzaj leku w plynie: roztwor, zawiesina
Rozmiar czastki: *MMAD 4,5 ym
Pojemnos¢ zbiornika na lek: Maksymalnie 10 ml
Dopuszczalna objetos¢ leku: Minimum 1 ml — maksimum 10 ml
Glosnosé¢: Ok. 20 dB
Predkos¢ nebulizacji: **0,25-0,9 ml/min (wg utraty masy)
Wytwarzanie aerozolu: 0,5 ml (2 ml, 1% NaF)
Szybkos¢ wytwarzania aerozolu: 0,1 ml/min (2 ml, 1% NaF)
Procent objetosci napetnienia 5%

emitowany na minute:

Uwagi:

« Dystrybucja wielko$ci czastek jest mierzona z uzyciem wodnego roztworu 2,5% NaF. Dystrybucja wielko$ci
czgstek i wytworzonego aerozolu moze rézni¢ sie w zaleznosci od kombinacji urzadzenia, leku i warunkow
otoczenia, takich jak temperatura, wilgotno$¢ i ci$nienie atmosferyczne.

« Dziatanie urzadzenia moze rozni¢ sie w zaleznosci od zastosowanej siatki i lekow w postaci zawiesiny lub
odznaczajgcych sie duzg lepkoscia. Dalsze szczegoty znajdujg sie w ulotce informacyjnej dostawcy leku.

« Informacje dotyczace dziatania nebulizatora opierajg sie na badaniach wykorzystujgcych wzorce
oddechowe osob dorostych i prawdopodobnie réznig sie od wzorcéw okreslonych dla dzieci lub niemowlat.

* Mierzone wartosci odzwierciedlajg dane wewngtrzne pozyskane przez IMPAKTOR NASTEPNEJ GENERACJI (NGI),

zgodnie z normg EN13544-1:2007+A1:2009 oraz EN ISO 27427:2019.
** Tempo nebulizacji mierzone jest z uzyciem 0,9% roztworu soli fizjologicznej w temperaturze 23°C,
przy kacie rozpylania 30° i 3 ml leku. Moze rézni¢ sie w zaleznoéci od leku i warunkéw otoczenia.
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Dane techniczne

Zbiorczy % masy czastek fluorku sodu o mniejszym rozmiarze

$redniej masy (MMAD): 4,5 pm
Geometryczne standardowe

100 71— 717 T 77777 1 1 T T T T T ol
o [ LI | [ [ [z
g Rozktad wielko$ci czgstek
£ 80 % >5 pm 45%
e 70 ——2pm=%=S5um 40%
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T 50 & Srednia 1l
£
o 40 A S & . N
= 30 Srednica aerodynamiczna |
) %
]
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N

odchylenie (GSD) 2,0 Bl

00’1 ; - =
Rozmiar czastki Dp (um)

Wazne informacje zwigzane ze zgodnosciag elektromagnetyczna

(Electro Magnetic Compatibility — EMC)

Urzadzenie NE-U100-E wyprodukowane przez firmg OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. spetnia

wymagania normy EN60601-1-2:2015+A1:2021 dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC).

Dalsza dokumentacja zgodna z normg EMC dostgpna jest w firmie OMRON HEALTHCARE EUROPE

pod adresem podanym w tej instrukcji obstugi lub na stronie internetowej www.omron-healthcare.com.

Z informacjami dotyczacymi normy EMC w odniesieniu do urzadzenia NE-U100-E mozna zapoznac¢ sig

na stronie internetowej.

Wiasciwa utylizacja tego produktu (Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w materiatach jego dotyczgcych

wskazuje, ze po zakonczeniu eksploatacji nie nalezy go usuwac razem z innymi

odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec mozliwemu skazeniu srodowiska

lub uszkodzeniu zdrowia ludzkiego z powodu niekontrolowanej utylizacji odpaddw,

nalezy oddzieli¢ ten typ odpadéw od innych i przetwarza¢ go w sposob odpowiedzialny, _
dziatajgc na rzecz ponownego wykorzystania zasobéw materiatowych.

Uzytkownicy urzadzenia w domu powinni skontaktowac si¢ ze sprzedawca, u ktérego zakupili
produkt lub z lokalnym urzedem panstwowym, w celu uzyskania szczegotowych informacji,
gdzie i jak moga zutylizowa¢ produkt w sposéb bezpieczny dla Srodowiska.

Uzytkownicy biznesowi powinni skontaktowac¢ sie z dostawca i sprawdzi¢ warunki oraz zasady
umowy kupna. Tego produktu nie nalezy tgczy¢ z innymi odpadami handlowymi w celu utylizacji.
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Gwarancja

Dziekujemy za zakup produktu firmy OMRON. Niniejszy produkt jest wyprodukowany z wysokiej
jakosci materiatow i dotozono wielkiej starannosci podczas jego produkcji. Urzadzenie zostato
opracowane w taki sposéb, aby zapewni¢ jak najwyzszy poziom komfortu, pod warunkiem, ze jest
prawidtowo obstugiwane i konserwowane, zgodnie z zaleceniami w instrukcji obstugi.

Niniejszy produkt jest objety 3 letnig gwarancjg firmy OMRON od daty zakupu. Firma OMRON gwarantuje
prawidtowa konstrukcje, wykonanie i materiaty tego produktu. W trakcie tego okresu gwaranciji firma
OMRON bez optaty za czesci lub ustuge, naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub wadliwg czg$¢.

Gwarancja obejmuje wytacznie produkty zakupione w Europie, Rosji i krajach WNP oraz
krajach Bliskiego Wschodu i Afryki.

Gwarancja nie obejmuje nastepujgcych elementéw:

a. Koszty transportu oraz ryzyko powigzane z transportem.

b. Koszty naprawy i/lub uszkodzenia wynikajgce z napraw przeprowadzanych przez
osoby nieuprawnione.

c. Okresowe przeglady i konserwacja.

d. Awarie lub zuzycie sie akcesoriow lub dodatkéw innych niz urzadzenie gtéwne,
poza przypadkami wyraznie okreslonymi powyzej jako podlegajgce gwaranc;ji.

e. Koszty wynikajgce z odrzucenia roszczenia (zostang naliczone).

f. Uszkodzenia dowolnego rodzaju, w tym obrazenia odniesione przypadkowo lub w wyniku
niewtasciwego uzytkowania.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosze skontaktowac sie ze sprzedawca, u ktérego kupiono
produkt lub z autoryzowanym dystrybutorem firmy OMRON. Dane adresowe mozna znalez¢ na
opakowaniu produktu/dokumentacji lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. W razie trudnosci

w znalezieniu przedstawiciela obstugi klienta firmy OMRON, nalezy odwiedzi¢ naszg strone
internetowg (www.omron-healthcare.com), aby uzyskaé informacje kontaktowe.

Naprawa lub wymiana w ramach gwarancji nie upowaznia do przedtuzenia ani odnowienia okresu
obowigzywania gwarancji.

Warunkiem realizacji gwarancji jest zwrot kompletnego produktu wraz z oryginatem faktury/paragonu
wystawionym przez sprzedawce dla klienta. W przypadku podania jakichkolwiek niejasnych
informacji firma OMRON zastrzega sobie prawo odmowy wykonania ustugi gwarancyjnej.
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Producent

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPONIA

Przedstawiciel
handlowy w UE

EC (REP

Importer na
terenie UE

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
HOLANDIA
www.omron-healthcare.com

Siedziba produkcji

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Matsusaka Factory

1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi,
Mie, 515-8503 Japonia

Filia

Importer na
terytorium Wielkiej
Brytanii i osoba
odpowiedzialna w
Wielkiej Brytanii

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK

www.omron-healthcare.com/distributors

Filie

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH

OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Wyprodukowano w Japonii
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