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Uvod

Dakujeme vam, Ze ste si zakupili inhalator OMRON MicroAIR U100.

Tuto pomdcku pouzivaju pacienti s respiraénymi ochoreniami s cielom dosiahnut Ulavu od priznakov
astmy, chronickej bronchitidy a alergii inhalaciou liec¢iv predpisanych lekarom alebo respiraénym
terapeutom. Lie€ivo je mozné inhalovat aj u detskych alebo starSich pacientov so zniZzenou
respiracnou funkciou.

Toto je lekarske zariadenie (zdravotnicka pomdcka). Tuto pomdcku pouzivajte vyhradne podla
pokynov lekara a/alebo respiraéného terapeuta.



Urcenie

Uréeny ucel Toto zariadenie je uréené na inhalovanie lie€iv pri respiraénych ochoreniach.

Uréeny pouzivatel « Zdravotnicki odbornici ako lekari, sestricky a terapeuti s certifikatom
odbornosti alebo zdravotnicky personal alebo pacient pod dohfadom
kvalifikovanych zdravotnickych odbornikov.

« Pouzivatel musi byt zaroven schopny porozumiet’ v§eobecnym principom
¢innosti pristroja MicroAIR U100 a pokynom navodu na pouZzivanie.

Pacienti, ktorym Tuato pomdcku by mali pouzivat pacienti, ktori trpia respiracnymi
je uréeny ochoreniami a vyZaduju inhalaciu lieciv.
Prostredie Toto zariadenie je ur¢ené pre zdravotnicke zariadenia ako nemocnice, m

kliniky a ambulancie lekarov, ako aj pre prostredie beznej domacnosti.

Spoésob pouzitia Hlavna jednotka, jej kryt a volitelny sietovy adaptér su ur¢ené na
opakované pouzitie u viacerych pacientov. Nadoba na liecivo, sietovy
uzaver, adaptér masky, naustok a masky su uréené na viacnasobné
pouzitie u jedného pacienta.

Prijem a kontrola

Vytiahnite tato hlavnu jednotku a iné sucasti z balenia a skontrolujte, ¢i nie su poskodené. V pripade
poskodenia hlavnej jednotky alebo inych stcasti produkt NEPOUZIVAJTE a kontaktujte svojho
predajcu alebo distributora OMRON.

Dizka vyuzitelnosti

Obdobia vyuzitelnosti su nasledovné za predpokladu, Ze hlavné zariadenie 5 rokov
sa vyrobok sa vyuZziva na inhalaciu lieCiva dvakrat denne Nadobka na lie€ivo 1 rok
v dizke 10 mindt pri izbovej teplote (23°C). MESH vie¢ko 1 rok
Dizka vyuZzitelnosti zavisi od prostredia, v ktorom sa Naustok 1 rok
vyrobok vyuziva, a méze byt odlisna. Maska (PVC)(SEBS) 1 rok
Castym pouzivanim tohto vyrobku sa méze dizka Adaptér na masku 1 rok
vyuzitelnosti skratit. Sietovy adaptér (volitelny) 5 rokov



Doéolezité bezpeénostné upozornenia

« Je potrebné dbat na vystrahy a upozornenia uvedené v tomto navode.
* Pred prvym pouzitim zariadenia si precitajte vSetky informacie uvedené v navode a dal$ej
dokumentacii priloZzenej k zariadeniu.

Kontraindikacie

» Nepouzivajte pomdcku u pacientov s respiracnymi ochoreniami, ktori nemézu dychat spontanne
alebo su v bezvedomi.

» Nepouzivajte pomdcku u pacientov bez diagnostikovanych respira¢nych ochoreni.

» Nepouzivajte pomocku u inych bytosti nez fudi.

Vedrajsie ucinky

* Priznaky sa mézu zhorsit pouZzitim lie€iv bez pokynov lekara alebo respirac¢ného terapeuta.

* Priznaky sa mézu zhorsit pri pouziti nespravneho typu, davky alebo rezimu lie€iva.

” . Indikuje potencialne nebezpeénu situaciu, ktora, ak nastane, moéze viest k smrti
A VyStraha' alebo vaznemu zraneniu.

(Pouzivanie zariadenia)

» Ak sa v priebehu pouzivania prejavia nejaké alergické reakcie alebo iné tazkosti, ihned prestarite
zariadenie pouzivat a obratte sa na svojho lekara.

« Zariadenie ukladajte mimo dosahu deti bez dozoru.

» Po kazdom pouziti odstrarite akékolvek zvysky lieku a pri kazdom d'alSom pouziti inhalatora
pouzite novu davku lieciva.

« Tento vyrobok nesmu pouzivat pacienti v bezvedomi ani pacienti bez spontanneho dychania.

« Na inhalaciu nepouzivajte v inhalatore len ¢istu vodu.

» Kym je zapnuté napajanie, nedotykaijte sa vibrujuiceho prvku.

« Zariadenie nepouzivajte na miestach, kde su zapalné plyny.

« Zariadenie nepouzivajte a neskladujte na vihkych miestach, ako napr. v kiipelni.

« Zariadenie alebo jeho suc¢asti nenechavajte na miestach vystavenych extrémnym teplotam alebo
zmenam vlhkosti, ako napriklad ponechanim vo vozidle po€as teplych alebo horucich mesiacov,
a ani ich nevystavujte priamemu sinku.

« Zariadenie nepouzivajte s anestetikami alebo zariadenim na umelu ventilaciu.

(Zdroj napajania)

» Ak sa poskodi napdjaci adaptér, zariadenie nepouzivajte.

» Napajaci adaptér zapojte do vhodnej elektrickej zasuvky.

» Nepouzivajte rozdvojky.

4 « Sietovy adaptér nikdy nepripajajte a neodpajajte vihkymi rukami.



Dolezité bezpeénostné upozornenia

(Cistenie a dezinfekcia)

« Pred prvym pouzitim produktu, po jeho dlhodobom nepouzivani a pri kontaminacii su¢asti oCistite
a vydezinfikujte jednotlivé ¢asti produktu.

« Po kazdom pouziti vygistite su€asti produktu a pri beznom pouzivani raz za tyzderi podrobte
sucasti produktu dezinfekcii.

« Ak produkt pouzivaju rézni fudia, po kazdom pouziti vycistite a vydezinfikujte sucasti produktu.

« Dodrzujte pokyny vyrobcu dezinfekéného prostriedku a uistite sa, Ze po dezinfekcii neostali na
produkte zvysky dezinfekéného prostriedku.

« Po &isteni a dezinfekcii nechajte ¢asti produktu uschnut, az potom ich poskladajte naspat.
Produkt uchovavajte na ¢istom mieste, aby sa nekontaminoval.

« Hlavnu jednotku (okrem vibrujuceho prvku a oblasti okolo vibrujuceho prvku) a napdjaci adaptér m
neponarajte do vody ani inych kvapalin.

« Predchadzaijte rozliatiu kvapalin a lie¢iv na hlavnu jednotku a napajaci adaptér.

A Bezpeénostné Indikuje potencialne nebezpecné situacie, ktoré, ak nastand, mézu
opatrenie' viest k miernym az strednym zraneniam alebo fyzickej ujme.

(Pouzivanie zariadenia)

» Ked toto zariadenie pouzivaju deti alebo osoby so zdravotnym postihnutim alebo, ak sa toto
zariadenie pouziva na tychto osobach &i v ich blizkosti, je potrebné zabezpedit blizky dohlad
rodi¢a alebo poskytovatela starostlivosti.

« Po zloZzeni masky si poutierajte tvar, aby vam na tvari nezostali zvysky lieku.

 Zabranite vniknutiu rozpraSovaného lieciva do oci.

* Nepouzivajte inhalator s prazdnou nadobkou na lieky.

« Pouzivajte len originalne prislu§enstvo spolo¢nosti OMRON a volitelné prislusenstvo $pecifikované
pre toto zariadenie.

« Do nadobky na liek nedavajte viac nez 10 ml lieku.

« Zariadenie nevystavujte silnym narazom a dbajte na to, aby nespadlo na zem.

« Hlavné zariadenie pri ¢innosti nezakryvajte prikryvkami, uterakmi ani inym typom krytov.

« Hlavné zariadenie ani napajaci adaptér nerozoberajte ani sa nepokusajte opravovat.

» Do mriezky nepichajte vatovym tampénom ani Spendlikom.

« Pri pouzivani tohto zariadenia sa ubezpecte, Ze vo vzdialenosti do 30 cm sa v jeho okoli
nenachadzaju Ziadne mobilné telefony ani elektrické zariadenia generujuce elektromagnetické
polia. V opac¢nom pripade by mohlo déjst k zniZeniu vykonu zariadenia.

« Prislu$enstvo, napr. masky a naustok, su uréené na pouzitie u jedného pacienta. Nepouzivajte u
viacerych pacientov. Pri kazdom pacientovi pouZivajte samostatné prislusenstvo.



Doéolezité bezpeénostné upozornenia

(Zdroj napajania)

» Pouzivajte vyhradne originalny napajaci adaptér.

« Uplne zasuiite zastréku napajacieho kabla do elektrickej zasuvky.
« Utrite prach zo zastr¢ky napdjacieho kabla.

« Pri manipulacii s napajacim adaptérom budte opatrny/-a:

neposkodte ho, nezlomte ho,

nemanipulujte s nim nedovolene,  neohybajte ani netlacte nar silou,
nekrutte, pocas pouzivania ho nemotajte,
neprepichujte ho, neumiestnujte ho pod tazké objekty.

* Nepouzivajte predlZzovacie kable. Napajaci kabel zapojte priamo do zasuvky.

« Pri odpajani zastr¢ky napajacieho kabla zo zasuvky netahajte za kabel.
Bezpecne ho tahajte za zastrcku.

» Ak produkt dlhSie nebudete pouzivat, odpojte ho od zdroja napajania.

» Po pouziti a pred Cistenim sietovy adaptér vzdy odpojte od zariadenia.

« Staré batérie okamzite vymerite za nové. Obe batérie vymienajte siCasne.

Ak sa zariadenie chystate tri alebo viac mesiacov nepouzivat, vyberte batérie.

* Nepouzivajte spolu viac réznych typov batérii.

* Nepouzivajte spolu nové batérie s pouzitymi.

» Nepouzivajte litiové batérie.

(Cistenie a dezinfekcia)

» Na suSenie alebo vyvaranie jednotlivych ¢asti nepouzivajte mikrovinnu rdru.

» Na suSenie jednotlivych ¢asti nepouzivajte fén.

» Na Cistenie alebo suSenie jednotlivych Casti nepouzivajte umyvacku riadu.

« V komponentoch inhalatora nenechavajte Cistiaci roztok. Sucasti zostavy inhalatora po dezinfekcii
vzdy oplachujte €istou vodou z vodovodu.

« Zariadenie a jeho komponenty skladujte na Cistom mieste.

Vseobecné bezpecnostné oznamenia
« Produkt nepouzivajte na ni¢ iné ako inhalaciu.
« Nikdy produkt necistite benzénom alebo riedidlom.

Tento navod na pouzivanie si odlozte pre pripad potreby v buducnosti.



Vlastnosti a vyhody

V zariadeni MicroAIR U100 vznika aerosol pretlac¢anim kvapalného lie¢iva cez drobné otvory mriezky
z kovovej zliatiny. Na tento Gcel slUzZi titdnovy vibrujuci prvok, ktory osciluje pri vysokej frekvencii.

Dokonale prenosny, vreckovy rozmer
Zariadenie sa zmesti do kazdej kabelky alebo kufrika. So Zivotnostou cca 4 hod na dve batérie typu
AA/LR6 mate svoje lie€ivo vzdy poruke, nech sa vydate kamkolvek a robite ¢okolvek.

Inhalacia je mozna v réznych uhloch

Zariadenie umozfiuje realizovat inhalaciu v r6znych uhloch so stabilnym rozpraSovanim. Preto
sa zariadenie da pouzivat aj v posteli, pripadne je mozné ho pouzivat aj u novorodenca/dietata
leZiaceho v naruci opatrovatela.

Ticha prevadzka

Ticha prevadzka umozniuje diskrétne pouzivanie zariadenia.

KedZe zariadenie nevydava Ziadne hluéné zvuky, ktoré by mohli vystrasit pouzivatela, da sa
aplikovat dokonca aj pri spiacom dietati.

Jednoducha obsluha jednym tla¢idlom

Da sa pouzivat’ so Sirokym sortimentom liec¢iv

Jednoducha montaz a priprava



Obsah balenia produktu OMRON MicroAIR U100

V baleni su obsiahnuté nasledujuce polozky:

Kryt hlavnej Hlavna Nadobka MESH Adaptér na
jednotky jednotka*® na liecivo* viecko* masku* Naustok*
-
5

=

Batérie Maska pre
(2 x AA/LRB) dospelych (PVC)*

* Makké vrecko
« Navod na pouzitie
« Kratky navod na pouzitie

* Tieto sucasti su v sulade s normou EN ISO 27427:2019



Nazvy a funkcie jednotlivych sucasti

MESH viecko
Obsahuje mriezku z kovovej zliatiny na rozpraSovanie.

& Mriezka

RozpraSované lie€ivo vychadza z tohto miesta cez drobné pory.

{

Nadobka na lie¢ivo

Vzduchovy otvor
Stabilizuje rozprasovanie.

Tlacidlo na uvolnenie uzaveru nadobky na lie€ivo
Nadobka na lie€ivo sa da otvorit po stlaceni tlacidiel na

Hlavna jednotka oboch stranach.

Vibrujuci prvok
Zakoncenie tohto vibrujuceho prvku osciluje pri vysokej
frekvencii a vytlaca lie€ivo cez péry mriezky.

Indikator napajania
Ked je zapnuté napajanie, svieti zelena kontrolka.

Tlacidlo ZAP./VYP. ()

Indikator nizkej hladiny batérii
Ked' su batérie takmer vybité, rozsvieti sa oranzova kontrolka.




Nazvy a funkcie jednotlivych sucasti

Kryt hlavnej jednotky
Chrani hlavnu jednotku

s nasadenou nadobkou na
lie€ivo a vieCkom mriezky
pocas uskladnenia.

10

Pohlad zozadu
Tlacidlo na uvolnenie krytu batérii




Pred prvym pouzitim vyrobku

Pred prvym pouzitim: 1) Dokladne si precitajte Navod na pouzitie
Il) Demontujte, vycistite a dezinfikujte diely

Demontaz

1"



Vkladanie a vyberanie batérii

Vkladanie batérii

1. Odstrante kryt batérii na spodnej strane zatlacenim na
uvoltiovacie tla¢idla na oboch stranach.

2. Vlozte batérie s dodrzanim spravnej polarity, ktora je vyznacena
vo vnutri prie¢inka na batérie.

3. Kryt batérii dajte na pdvodné miesto stlacenim tlacidiel na
oboch stranach krytu batérii. ‘

Zivotnost’ batérii a ich vymena

Jednotka sa da napajat’ alkalickymi alebo nikel-metal-hybridnymi (NiMH) nabijatelnymi batériami.
V zavislosti od kapacity a stavu batérii je jednotka schopna max. 4 hodin prevadzky na jednu
supravu alkalickych batérii.

Indikator slabych batérii (oranzové svetlo)

Blika Batérie su takmer vybité. Obe batérie vymerite za nové.

Zapne sa Batérie su vybité. Zariadenie nebude schopné rozprasovania.
Okamzite vymerite obe batérie za nové.

Poznamky: < Indikator nizkej hladiny batérii zhasne, ak 10 sekind neddjde k stlaeniu
Ziadneho tlacidla alebo ak vypnete zariadenie.
* Ak zariadenie planujete dih$i ¢as nepouzivat, vyberte batérie. V opaénom
pripade méze dojst k poskodeniu zariadenia kvapalinou unikajlcou z batérii.
* S batériami by sa malo zaobchadzat ako s chemickym odpadom; mali
by ste ich likvidovat odovzdanim v miestnej maloobchodnej predajni
alebo na vhodnych zbernych miestach.

12



Pouzivanie napajacieho adaptéra (volitelné)

A Bezpec¢nostné opatrenie: Pouzivajte vylu¢ne originalny
napajaci adaptér, ako sa uvadza
v Casti ,Volitelné zdravotnicke
prisluSenstvo”.

Pripojenie napajacieho adaptéra k hlavnej jednotke
(1) Odstrarite kryt batérii, vyberte batérie a pozrite stranu str. 12.

(2) Umiestnite hlavnu jednotku na stojan na pripojenie napa-
jacieho adaptéra podla znazornenia na obrazku vpravo.
Poznamka: Zretelnym cvaknutim zapadne do stojana.

(3) Elektricku zastréku napajacieho adaptéra zapojte
do elektrickej zasuvky.

A Bezpecénostné opatrenie: Sietovy adaptér nikdy nepripajajte
a neodpadjajte vihkymi rukami.

Poznamka: Neumiestriujte zariadenie na miesta, na ktorych
je komplikované odpojenie napajacieho adaptéra.

Odpojenie napajacieho adaptéra od hlavnej jednotky

(4) Elektricku zastrcku napajacieho adaptéra odpojte
od elektrickej zasuvky.

(5) Zatlacenim oboch stran pripojovacieho stojana
zabezpecte jeho uvolnenie od hlavnej jednotky.

(6) Odstrarite hlavnu jednotku.

(6) Odstrarnte
(4) Odpojte

— =
\—‘— (5) Zatlacte obidva

konce

13



Montaz jednotky a naplnenie nadobky na liec¢ivo

A Bezpeénostné Preq prvym poyz_!tlmvproc’iulftu,. Po jeho d'f‘o‘.""?o”.‘ nepouzivani
t .. a pri kontaminacii sucasti ocistite a vydezinfikujte jednotlivé Casti
opatrenie: produktu. (Pokyny najdete na strane str. 19.)

1. Vlozte batérie, pozrite si stranu str. 12.

2. Zarovnajte znacku na nadobke na lie€ivo so znackou na hlavnej jednotke. Nadobku na lie€ivo
zatlacte nadol a otocte ju v smere hodinovych rugiciek.

Poznamka: Nadobku na lie¢ivo nenasadzajte na hlavnu jednotku, ked je nainstalované MESH viecko.

3. Otvorte nadobku na lie€ivo stlaéenim oboch stran uzaveru.

14



Montaz jednotky a naplnenie nadobky na lie€ivo

4. Podla obrazka naplrite nadobku na liecivo.
Maximalna kapacita je 10 ml.

5. Umiestnite MESH viecko.

Poznamka: Mriezky sa nedotykajte. J

6. Nadobku na liecivo tlacte na svoje miesto, kym necvakne.
MESH viecko je upevnené.

15



Montaz jednotky a naplnenie nadobky na liec¢ivo

7. Naintalujte adaptér na masku na hlavnu jednotku.

Zariadenie je teraz pripravené na pouzitie.
Postup inhalacie je uvedeny vnasledujucej Casti.
16



Inhalacia pomocou zariadenia OMRON MicroAIR U100

A\ Vystraha: Ohradom typu, davkovania lieciva a rezimu liekov sa
riadte pokynmi svojho lekara alebo lekarnika.

Lie€ivo

1. Jednotku mierne naklorte podla znazornenia na obrazku.
V tejto polohe je vibrujuci prvok ponoreny v lie€ive a po
zapnuti napajania sa spusti rozpraSovanie.

Po ponoreni vibrujuceho prvku do lie€iva sa jednotka da
pouzivat aj v naklonenej polohe.

Poznamka: V niektorych polohach (napr. vo vztyéenej polohe) sa
rozprasSovanie moéze po kratkej chvili zastavit. V tomto
pripade jednotku znova naklorite, aby sa vibrujuci
prvok znovu ponoril do lie€iva.

2. Naustok si vlozte do Ust alebo umiestnite masku na tvar a nos.

3. Ak stlagite tlacidlo ZAP./VYP. (®), spusti sa rozprasovanie.
Ak znovu stlagite tlacidlo ZAP./VYP. (1), zastavi sa
rozprasovanie.

Pocas rozpraSovania svieti zelena kontrolka.

Pri inhalacii budte vZdy pokojny a uvolneny. Dychajte pomaly
a zhlboka, aby vam lie¢ivo preniklo hiboko do pluc. Nakratko
zadrzte dych a potom si vyberte naustok z ust a pomaly
vydychujte. Nedychajte prili§ rychlo. Pokial si potrebujete
oddychnut, dajte si prestavku.




Inhalacia pomocou zariadenia OMRON MicroAIR U100

Poznamka: Ak sa pouziva lie€ivo s vysokou viskozitou, intenzita
rozpraSovania méze byt znizena.

Pocas pouzitia adaptéra masky moze v zavislosti od spésobu
pouzitia dochadzat ku kondenzacii na vnutornej strane adaptéra.
Ak zistite vyskyt kondenzacie, otrite adaptér masky ¢istou
handri¢kou s cieflom predist unikom lieku.

Ak sa na mriezke usadi nadmerné mnozstvo lie€iva, rozpraSovanie
sa mbze zastavit. V tomto pripade vypnite napajanie a odstrarite
adaptér na masku. Lie€ivo absorbujte pomocou tkaniny, ktora
nezanechava viakna.

Poznamka: Do mriezky nepichajte vatovym tampénom ani
Spendlikom, pretoze by mohlo dojst k jej nezvratnému
poskodeniu.

Po inhalacii vzdy vypnite inhalator stlacenim tlagidla ZAP./VYP. ().

Poznamka: Zariadenie sa automaticky vypne po 30 mindtach.

18



Ako cistit’ pristroj po kazdom pouziti

Po kazdom pouziti by sa mali demontovat a &istit nasledujuce sucasti:
nadobka na lieivo, MESH viecko, adaptér na masku, naustok a maska.

Poznamka: Ak sa zariadenie necisti spravne a pravidelne, vo vnutri mézu zostat mikroorganizmy,
ktoré mozu spdsobit riziko infekcie.

1. Odstrarite adaptér na masku z hlavnej jednotky stlacenim oboch
stran adaptéra na masku.

2. Otvorte nadobku na lie¢ivo a odstrarite MESH viecko.

Poznamka: Mriezky sa nedotykajte. /

3. Zlikvidujte liec¢ivo, potom znovu nainétalujte MESH viecko.

19



Cistenie jednotky po kazdej inhalac

4. Naplite nadobku na lie€ivo vodou a vodu rozprasujte.
Aby lie€ivo po pouziti nezaschlo a neprilnulo k mriezke,
rozprasujte vodu po dobu 1 az 2 minut.

Neinhalujte vodu.

5. Odstrarite MESH viec¢ko z nadobky na lie¢ivo, potom odmontujte nadobku na lie€ivo z hlavnej
jednotky jej oto€enim proti smeru hodinovych ruci€iek a potiahnutim nahor.

Poznamka: Po likvidacii lieCiva odstrarite nadobku na lie€ivo.

20



Cistenie jednotky po kazdej inhalacii

6. VSetky diely ocistite podl'a pokynov uvedenych nizsie.

* MESH viecko

MESH vie¢ko umyte v miernom (neutralnom) Cistiacom
prostriedku, potom ho oplachnite ¢istou vodou. Odstrarte
nadbyto¢nl vodu a nechajte ho na ¢istom mieste vyschnut'.
KedZe niektoré druhy lie€iv sa mézu lahko usadit na mriezke,
pri umyvani je potrebné postupovat’ dokladne.

Neumyvaijte pod te€ucou vodou.

* Nadobka na lie¢ivo, naustok, maska a adaptér
na masku

Umyte ich vodou so Setrnym (neutralnym) Cistiacim

prostriedkom. (=&

Dokladne ich oplachnite v Cistej vode z vodovodu !

a nechajte ich na ¢istom mieste vyschnut. |

« Vibrujuci prvok a oblast’ okolo neho
Umyvaijte pod te€lcou vodou.

Poznamka: Uistite sa, Ze je naintalovany kryt H\, kryt batérie
\\\
e

batérii, aby do zariadenia nemohla
preniknut kvapalina.

* Hlavna jednotka
Hlavnu jednotku vygistite poutieranim (navihéenou) tkaninou,
ktora nezanechava vlakna.
Hlavnu jednotku dosucha poutierajte suchou tkaninou,
ktora nezanechéava vlakna.
Nikdy produkt necistite benzénom alebo riedidlom.
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Dezinfekcia sucasti

Poznamka: Ak sa zariadenie necisti spravne a v predpisanych ¢asovych intervaloch, vo vnutri mézu
zostat’ mikroorganizmy, ktoré mézu spdsobit riziko infekcie.
Nadobka na lie¢ivo, MESH viecko, naustok, maska a adaptér na masku by sa mali dezinfikovat’
pred prvym pouzitim jednotky, po dlhodobom nepouzivani jednotky alebo raz za tyzden pri
beznom pouzivani. O¢akava sa, ze vibraény prvok vydrzi poc¢as 5-ro¢nej zivotnosti 260 cyklov
dezinfekcie a ostatné sucasti vydrzia pocas 1-ro€nej zivotnosti 52 cyklov dezinfekcie.

Na vyber spdsobu dezinfekcie pouzite nizsie uvedenu tabulku.

Alkohol Chlérnan sodny
Komponenty Material Vyvaranie . L. Milton*!
Dezinfekény etanol (0,1 % 15 min)
Naustok % SEBS (¢] (¢] (¢]
Adaptér na masku ﬁ PC [e) o o
. - Teleso: PC

Nadobka na liecivo @ Uchytenie: Titan (@] o [¢]

Obal: silikon
MESH viecko Drziak mriezky: PC o o X

Mriezka: NiPd
Maska pre dospelych Maska: PVC*
(PVC) : Pé?:ik'a-Guma*4 x o o
Maska pre deti (PVC) :
Maska pre dospelych
(SEBS) (volitelné) Maska: SEBS o o o
Maska pre deti Pasik: Guma**
(SEBS) (volitelné)
Vibrujaci prvok @ Titan x o o

s

O : da sa pouzit x: neda sa pouzit
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Dezinfekcia sucasti

B Dezinfekcia komeréne dostupnym dezinfekénym pripravkom
MbozZete pouzivat komeréne dostupné dezinfekéné pripravky. Je nevyhnutné
postupovat podia pokynov vyrobcu pouzitého dezinfekéného pripravku.

Poznamka: Nikdy produkt necistite benzénom alebo riedidlom.
« Vibrujuci prvok a oblast’ okolo neho

Vibrujuci prvok a oblast’ okolo vibrujiceho prvku namocte
v dezinfekénom prostriedku.

* Nadobka na lie¢ivo, naustok, MESH viecko, adaptér na masku a maska
Namocte diely do dezinfekéného prostriedku.

M Dezinfekcia varom

* Nadobka na lie¢ivo, naustok, MESH viecko, adaptér na masku
a maska (SEBS) (volitené)*?

Komponenty sa mézu nechat vyvarat 15 az 20 minut.

Po ukonceni vyvarania starostlivo povyberajte jednotlivé ¢asti,

vytraste nadbyto¢nu vodu a nechajte v Cistom prostredi vyschnat.

*
=

Priklad komeréne dostupného dezinfekéného prostriedku. (Koncentracia a doba kontaktu, ktoré st uvedené v tabulke,
vychadzaju z podmienok, v ramci ktorych sa Zivotnost sucasti testuje s kazdym pouzivanym dezinfekénym pripravkom
v stllade s prisluSnym navodom na pouzivanie. Upozorfiujeme, Ze testovanie sa neuskuto¢nilo s cielom overit G€innost
dezinfekénych pripravkov. Tieto informéacie nesluzia ako pokyn na pouzivanie tychto dezinfekénych pripravkov. Pod-
mienky pouzivania a zlozky dezinfekénych pripravkov sa u jednotlivych vyrobcov odlisuju. Pred pouzitim si dokladne
precitajte navody na pouzivanie a vhodnym spdsobom aplikujte dezinfekény pripravok na kazdu stcast. Pamétaijte,

Ze zivotnost sUcasti moze byt kratSia, a to v zavislosti od podmienok, prostredia a frekvencie pouzivania.)

*2 Pred dezinfekciou odstrarite z masky gumovy pasik.

*3 Maska neobsahuje ftalaty.

*4 Pasik nie je vyrobeny z prirodného gumového latexu.
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Vymena MESH viecka

MESH viecko je spotrebny material.

Spolognost OMRON odporuga MESH vietko vymiefiat po cca 1 roku (pozrite si stranu 3 ,Dizka
vyuzitelnosti”).

Odstrarite MESH viecko a nainstalujte nové podla opisu na str. 14 (oddiel ,Montaz jednotky

a naplnenie nadobky na lie¢ivo”).

Volitel'né zdravotnicke prislusenstvo

Popis produktu Model

Maska pre dospelych (PVC)* NEB-MSLP-E
Maska pre deti (PVC)* NEB-MSMP-E
Maska pre kojencov (PVC)* NEB-MSSP-E
Maska pre dospelych (SEBS)* NEB-MSLS-E
Maska pre deti (SEBS) — suprava* NEB-MSSS-E
MESH vie¢ko* NEB-MC-10E
Nadobka na lie¢ivo* NEB-BTL-10E
Adaptér na masku* NEB-MSA-10E
Naustok* U22-1-E
Sietovy adaptér NEB-AC-10E
Napajaci adaptér (VB) NEB-AC-10UK

* Tieto sucasti su v sulade s normou EN ISO 27427:2019.
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RiesSenie problémov

Ak sa pocas pouzivania objavi lubovolny z niZSie uvedenych problémov, najskér skontrolujte, ¢i sa
vo vzdialenosti 30 cm od pristroja nenachadza iné elektrické zariadenie.
Ak problém pretrvava, pozrite si nizSie uvedenu tabulku.

Problém

Mozna pric¢ina

Riesenie problému

Intenzita rozprasovania
je extrémne nizka.

Batérie su takmer vybité

(blika oranzova kontrolka batérii).

Batérie vymerite za nové.
Pozrite si str. 12.

Na mriezke su $kvrny alebo
je upchana.

1. Mriezku vycistite prevarenim
vo vode. Pozrite si str. 22.

2. MESH vie¢ko vymerite za nové.
Pozrite si str. 14.

Zelena kontrolka
napajania sa nerozsvieti
a jednotka nie je
schopna rozprasovania.

Batérie su vybité (svieti oranzova
kontrolka batérii).

Batérie vymerite za nové alebo
pouzite napajaci adaptér (volitelné
prisluSenstvo). Pozrite si str. 12
alebo 13.

Kapacita nabijatelnych batérii
je nizka.

Batérie nabite komeréne dostupnou
nabijackou.

Batérie su vloZzené nespravnym
smerom.

Batérie vlozZte znovu spravnym
smerom. Pozrite si str. 12.

Napajaci adaptér (volitelné
prislu$enstvo) nie je spravne
pripojeny k elektrickej zasuvke.

Skontrolujte, ¢i je napajaci adaptér
spravne pripojeny k elektrickej
zasuvke a k hlavnej jednotke. Ak je
potrebné, $nuru odpojte a opat
zapojte do zasuvky.

Kontakt na napajacom adaptéri
(volitelné prislusenstvo)
je znedisteny.

Utrite vSetky necistoty handrou
namocenou vo vode alebo Cistiacom
alkohole a nasledne vyzmykanou.

25



RieSenie problémov

Problém

Mozna pri¢ina

Riesenie problému

Zelena kontrolka
napajania sa rozsvieti,
ale jednotka nie je

Vibrujuci prvok nie je ponoreny
v liecive.

Naklonite hlavnu jednotku,
aby sa vibrujuci prvok znovu
ponoril do lieciva.

Nadobka na lie€ivo nie je
naplnena liec¢ivom.

Naplrite ju lieGivom. Pozrite si str. 14.

MrieZka je porusena.

Vymerite ju za novl. Pozrite si str. 14.

schopna rozpraSovania.

Na mriezke sa usadilo nadmerné
mnozstvo lie€iva

Odstrante zvysky lieCiva.

Pozrite si str. 18.

Odstranite viditelnu kvapalinu
jemnou tkaninou a mimoriadne
jemnymi dotykmi, aby sa mriezka
neposkodila.

Zelend kontrolka

sa rozsvieti, ale
rozprasovanie je slabé,
kura trva prili§ dlho
alebo nerozprasuje
vobec.

« Intenzita rozpraSovania sa
moze lisit v zavislosti od typu
lieCiva.

« Lieciva s vysokou viskozitou sa
nemusia rozprasovat' uc¢inne.

Trvanie kury sa liSi v zavislosti

od lie€iva a pacienta.

VlaZznou vodou doékladne
vyplachnite vSetko lie€ivo usadené
na mriezke, aby sa odstranili zvysky.
Ak sa rozpraSovanie nezlepsi ani po
umyti MESH viecka, lieivo moze
byt prili§ viskézne. V takom pripade
sa poradte so svojim lekarom o
moznostiach inych lie€iv.

Ak zmena lieCiva nie je mozna,
zvazte pouzitie inhalatora s
kompresorom pre lepSie vysledky.

Ak jednotka nie je schopna nalezitého rozprasovania po overeni vy$$ie uvedenych pricin, obratte sa
na predajcu produktov znacky OMRON.
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Technické udaje

Kategéria produktu: Nebulizéry

Vyrobok: MESH inhalator

Model (kodové oznaéenie): MicroAIR U100 (NE-U100-E)

Napajanie: 100-240 V~ 50-60 Hz (volitelny napdjaci adaptér)
3 VDC (dve batérie typu AA/LR6)

Prikon: Cca12W

Zostatkovy objem: Cca 0,5 ml

Prevadzkovy rezim: Nepretrzité pouzitie

Zivotnost’ batérii: Cca 4 hodiny

Prevadzkova teplota,

vihkost' a tlak vzduchu: +10°C az +40°C, 30 az 85% RV (bez kondenzacie), 800 — 1060 hPa m

Teplota a vihkost’ pri

uskladneni a doprave: -20°C az +60°C, 10 az 90% RV (bez kondenzacie)

Hmotnost’ Cca 120 g (bez batérii)

Rozmery: Cca 38 (S) x 130 (V) x 60 (H) mm (hlavna jednotka s nasadenou
nadobkou na lie€ivo a adaptérom na masku)

Obsah: Hlavna jednotka, kryt hlavnej jednotky, nadobka na lieCivo,

vie€ko MESH, adaptér na masku, naustok, 2 batérie (AA/LR6),
maska pre dospelych (PVC), maska pre deti (PVC), makké vrecko,
navod na pouzitie, kratky navod na pouzitie

Klasifikacie: ME zariadenie s internym napdjanim (ked sa napaja len z batérii)
ME zariadenie triedy Il (ked sa napaja pomocou volitelného
napdjacieho adaptéra)
Typ BF (Casti, ktoré sa aplikuju), naustok, maska
IP55 (ked sa napaja len z batérii)
IP22 (ked sa napaja pomocou volitelného napajacieho adaptéra)

C€0197 ca

0086
Klasifikacia IP uvadza stuper ochrany podla priloh, v sulade s IEC 60529. Zariadenie je chranené
pred prienikom prachovych €astic, ktoré by spdsobovali problémy pri beZznej prevadzke a pred
prudmi vody, ktoré by mohli spdsobit problémy pri beznej prevadzke. Volitelny napajaci adaptér je
chraneny pred preniknutim pevnych cudzich predmetov s priemerom 12,5 mm a viac, ako napriklad
prst, ako aj pred pod uhlom kvapkajucimi vodnymi kvapkami, ktoré mézu spdsobit’ problémy pocas
beznej prevadzky.
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Technické udaje

Poznamky:

« Technické zmeny bez predchadzajuceho upozornenia vyhradené.

« Tento produkt OMRON bol vyrobeny v ramci prisneho systému kvality japonskej spolo¢nosti
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

« Toto zariadenie nemusi fungovat, ak sa teplota alebo napajanie odliSuje od nominalnych Gdajov
vymedzenych medzi technickymi parametrami.

» Ak zariadenie skladujete pri maximalnej alebo minimalnej teplote skladovania a prevozu a presuniete ho
do prostredia s teplotou 20°C, odpori¢ame, aby ste pred jeho pouzitim pockali priblizne 1 hodinu.

« Tento pristroj vyhovuje ustanoveniam eurépskej normy EN 13544-1:2007, Respiracné terapeutické
pristroje. Cast 1: Rozpra$ovacie systémy a ich komponenty a EN ISO 27427:2019 Anestetické a
respiracné pristroje — RozpraSovacie systémy a komponenty.

« V pripade vaznej nehody pri pouzivani tohto zariadenia kontaktujte jeho vyrobcu a prislusny urad ¢lenskej
krajiny, v ktorej sidlite.

Opis symbolov

Je potrebné, aby pouzivatel

z dévodu vlastnej bezpecnosti
presne dodrziaval tento navod na
pouzitie. (Pozadie: modré)

Oznacenie UKCA

Pouzivatel musi nahliadnut do

névodu na pouZitie Jedine¢ny identifikator pomocky

Prislusna kategorizacia — typ BF
Stupen ochrany pred zasahom
elektrickym pradom (zvodovym
prudom)

Vyrobné ¢&islo

Trieda ll
Ochrana pred zasiahnutim
elektrickym prudom

Teplotné obmedzenie

Stuperi ochrany pred preniknutim

do vnutra podra normy IEC 60529 Vihkostné obmedzenie

EREREE ]

Obmedzenie atmosférického tlaku

wlel~| 6 88

c E Oznacenie CE
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Technické udaje

& | zAPNUTVYPNUT Zdravotnicka pomocka

~ Striedavy prud Datum vyroby
- o Viacero pouziti u jedného
— Jednosmerny prud \1'_ﬂ') pacienta
N Znacka recyklacie
N X: Cislo materialu @ - Pokyn na recyklaciu obalovych
7Y‘Y' Y: Skratka materialu s prvkov
Dalsie informacie uvadza 97/129/ES.
Typ liekovej kvapaliny: roztok, suspenzia
Vel'kost' castic: *MMAD 4,5 pm
Kapacita nadobky na lie€ivo: max. 10 ml
Primerané mnozstvo lieciva: Minimalne 1 ml — maximalne 10 ml
Hluénost Cca20dB
Nebulizaéna kapacita: **0,25-0,9 ml/min (na zaklade hmotnostného Ubytku)
Rychlost’ vytvoreného aerosélu: 0,5 ml (2 ml, 1% NaF)
Rychlost’ vytvarania aerosélu: 0,1 ml/min. (2 ml, 1% NaF)
Percento objemu naplne 5%
vyluéené za minuatu:
Poznamky:

 RozloZenie velkosti ¢astic sa meria s pouZitim s 2,5 % vodného roztoku NaF. RozloZenie velkosti ¢astic a
vystup aerosolu sa moéze lisit' v zavislosti od kombinacie produktu, lie¢iva a podmienok prostredia, ako je
teplota, vihkost a atmosféricky tlak.

 Rozprasovanie sa pri roznych typoch mrieZok a lieiv v suspenziach alebo velmi viskdznych formach
moéze lisit. DalSie informéacie ziskate z pribalového letaku lieku.

« Udaje o vykonnosti rozpraSovaca su zaloZzené na testovani, pri ktorom sa vyuzivaju dychacie vzorce

dospelych osbb, a pravdepodobne sa budu lisit od tdajov uvedenych pre detsku alebo dojéensku populaciu.

Namerané hodnoty odzrkadluju interné udaje ziskané pomocou zariadenia NEXT GENERATION
IMPACTOR (NGI, impaktor dal$ej generacie) podla noriem EN13544-1:2007+A1:2009 a
EN ISO 27427:2019.

** Intenzita rozprasovania sa meria s 0,9% fyziologickym roztokom pri teplote 23°C pod uhlom sprejovania
30° s 3 ml lie¢iva. MoZe sa lisit v zavislosti od konkrétneho lie¢iva a podmienok prostredia.
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Technické udaje

Kumulativny hmotnostny podiel [%] €astic fluoridu sodného mensej velkosti
100

=" [ [ LTI Lz=F
z RozlozZenie velkosti ¢astic A
= 80 % >5 pm 45% PG
H 70 ——2um %S 5pm 40% 972 Il
2 60— %<2um 15% A4 - Individualne Ll
€ 50 /4 Stredna hodnota || |
3 40 -
8 30 Stredny hmotnostny Ll
> S A aerodynamicky priemer
£ 2 (MMAD): 4,5 pm H
K Geometricka standardna
z 10 odchylka (GSD): 2,0
5 o = T T
X

0,1 1 10 100

Velkost ¢astic Dp [um]
Délezité informdcie tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC)

Zariadenie NE-U100-E vyrobené spolo¢nostou OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. splfia normu
EN60601-1-2:2015+A1:2021 o elektromagnetickej kompatibilite (EMC). DalSia dokumentécia v stlade
s ustanoveniami tejto normy o EMC je k dispozicii od spolo¢nosti OMRON HEALTHCARE EUROPE na
adrese uvedenej v tomto navode na pouZitie alebo na internetovej adrese www.omron-healthcare.com.
Pozrite si informacie o EMC pre zariadenie NE-U100-E na webovej stranke.

Sprdvny spésob likvidacie tohto produktu (Likviddcia elektrickych a elektronickych zariadeni)
Toto oznacenie uvedené na produkte alebo v suvisiacej dokumentacii znamena, ze
sa produkt po ukonc&eni jeho Zivotnosti nesmie likvidovat spolu s domacim odpadom.
V zaujme ochrany Zivotného prostredia a zdravia ludi pred nekontrolovanou
likvidaciou odpadu je potrebné tento produkt separovat od ostatnych druhov odpadu
a zodpovedajuco ho recyklovat, aby sa mohlo realizovat tnosné opakované vyuzivanie
zdrojovych materialov.
drojovych materialo r—
Individualni pouzivatelia tohto produktu (sukromné osoby) ziskaju informacie o mieste a spdsobe
spravnej recyklacie v intenciach ochrany Zivotného prostredia od predajcu, u ktorého tento
produkt kupili.

Spolo¢nosti sa musia obratit na svojho dodavatela a postupovat v zmysle podmienok obchodného
kontraktu. Tento vyrobok sa nesmie pri likvidacii mieSat' s inym komercnym odpadom.
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Zaruka

Dakujeme vam za zakupenie produktu OMRON. Tento produkt je velmi starostlivo vyrobeny z vysoko
kvalitnych materialov. Produkt je navrhnuty tak, aby vam poskytol vysoku troveri pohodlia, pod
podmienkou dodrzania pokynov uvedenych v navode na pouzivanie.

Spolo¢nost OMRON poskytuje na tento produkt 3-roént zaruku od datumu zaktpenia. Spolo¢nost
OMRON poskytuje zaruku na spravnost konstrukcie, vyhotovenia a materialy produktu. Po tato
zaruénu dobu zaisti spolo¢nost OMRON bez naroku na uhradu pracovnych nakladov alebo dielov
opravu alebo vymenu poskodeného produktu ¢i akychkolvek poskodenych dielov.

Zaruka zahfiia len produkty zakipené v Eurépe, Rusku a ostatnych krajinach SNS, m
na Strednom vychode a v Afrike.

Zaruka sa nevztahuje na ni¢ z nasledujuceho:

a. vydaje na dopravu a rizika dopravy,

b. vydaje na opravy a/alebo poskodenia vyplyvajlice z oprav vykonanych neopravnenymi osobami,

c. pravidelnu kontrolu a Gdrzbu,

d. zlyhanie alebo opotrebovanie prisluSenstva alebo inych dopinkov ako je samotné zariadenie,
ak sa na ne nevztahuje vyslovna zaruka uvedena vyssie,

e. vydavky kvoli neuznaniu reklamacie (tie sa budu uctovat),

f. poskodenia akéhokolvek typu zahffajuce osobné, ktoré boli spdsobené nahodou alebo
chybnym pouzivanim.

Ak budete vyZadovat zaruény servis, obratte sa na predajcu, u ktorého ste si produkt zakupili, alebo
na autorizovaného distributora spolo¢nosti OMRON. Adresu najdete na obale produktu/v dokumentacii.
MbzZete sa takisto obratit na Specializovaného predajcu. Ak mate problémy pri hfadani zakaznickych
sluzieb spolo¢nosti OMRON, navstivte nasu webovu lokalitu (www.omron-healthcare.com), kde
najdete kontaktné informacie.

Oprava alebo nahrada v ramci zaruky nepred|Zuje ani Ziadnym spésobom neobnovuje zaruénu dobu.

Zaruku je mozné si uplatnit iba za predpokladu, Ze bude vrateny kompletny produkt spolu s pédvodnou
faktarou/dokladom o nakupe vydanym predajcom zakaznikovi. Spolo¢nost OMRON si vyhradzuje
pravo odmietnut zaruény servis v pripade poskytnutia nejasnych informacii.
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Vyrobca

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPONSKO

Zastupenie v EU

EC (REP

Dovozca pre EU

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
HOLANDSKO
www.omron-healthcare.com

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

Vyrobna Matsusaka Factory

prevadzka 1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi,
Mie, 515-8503 Japonsko

Dcérska OMRON HEALTHCARE UK LTD.

spolo¢nost’ Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

Dovozca v

Spojenom

kralovstve a
zodpovedna osoba
v UK

Dcérske
spolocnosti

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Vlyrobené v Japonsku
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