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Tack for att du valt att kdpa nebulisatorn OMRON MicroAIR U100.

Denna enhet anvands av patienter med luftvagssjukdomar for att lindra symtom pa astma, kronisk
bronkit och allergier genom att inhalera medicin som ordinerats av en lakare eller andningsterapeut.
Lakemedlet kan latt inhaleras aven om patienterna ar barn eller aldre med nedsatt andningsfunktion.
Detta ar en medicinteknisk produkt. Hantera endast enheten enligt anvisning fran lakare och/eller
andningsterapeut.



Avsedd anvandning

Avsett syfte

Avsedd anvandare

Avsedda patienter
Miljo

Typ av anvandning

Enheten ar avsedd att anvandas for inhalering av lakemedel vid
andningssvarigheter.

« Legitimerade medicinska experter som lékare, sjukskoterskor eller
terapeuter, alternativt annan vardpersonal eller patienter under ledning
av legitimerade medicinska experter.

« Anvandaren maste ha formaga att forstd hur MicroAIR U100 fungerar
och att ta till sig innehallet i anvandarhandboken.

Denna enhet bor anvandas av patienter som lider av andningssjukdomar
och kraver inandning av mediciner.

Denna enhet ar avsedd fér anvandning pa en medicinsk anlaggning, t.ex.
sjukhus, klinik och lakarmottagning, eller i ett rum i ett allmént hushaill.
Kompressorn och dess natadapter ar avsedda att anvandas for flera patienter,
flera ganger. Medicinbehallaren, nétlocket, maskadaptern, munstycket och
maskerna ar avsedda att anvandas for en patient, flera ganger.

Uppackning och inspektion

Ta ut huvudenheten och évriga komponenter ur forpackningen och inspektera dem avseende
skador. Anvand INTE huvudenheten eller 6vriga komponenter om de ar skadade, utan kontakta
istallet din OMRON-aterforsaljare eller -distributor.

Hallbarhetstid

Hallbarhetstiderna ar féljande, under férutsattning att produkten Huvudenhet 5ar
anvands for att nebulisera lakemedel tva ganger dagligen i Lakemedelsbehallare 1ar
10 minuter varje gang vid rumstemperatur (23 °C). Membran 1ar
Hallbarhetstiderna kan variera beroende pa miljon dar Munstycke 1ar
produkten anvands. Mask (PVC)(SEBS) 1ar
Frekvent anvandning av produkten kan forkorta Maskadapter 1ar
hallbarhetstiden. Natadapter (tillval) 5ar



Viktiga sakerhetsforeskrifter

« Varningar och forsiktighetsatgarder som beskrivs i anvandarhandboken ska foljas.
* Las all information i anvandarhandboken och all annan litteratur som medfoljer forpackningen
innan du anvéander enheten.

Kontraindikationer

» Anvand inte enheten pa patienter med luftvagssjukdomar som inte kan andas spontant eller ar
medvetsldsa.

« Anvand inte enheten for patienter som inte diagnostiserats av luftvagssjukdomar.

» Anvand inte enheten fér andra som inte &n manniskor.

Biverkningar

« Symtomen kan férvarras om lakemedel anvands utan instruktioner fran en lakare eller
andningsterapeut.

» Symtomen kan forvarras om fel typ, dos eller regim av lakemedel anvands.

. . Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till
A Varnmg' dodsfall eller allvarlig skada.

(Anvéndning)

* Om du far en allergisk reaktion eller nagot annat problem nar du anvander apparaten ska du
omedelbart avbryta anvandningen och radfraga lakare.

« Forvara enheten utom rackhall fér spadbarn och barn utan tillsyn.

« Kasta alltid eventuella aterstaende lakemedel efter anvandning, och anvand farska lakemedel
varje gang.

« Denna produkt far inte anvandas pa patienter som ar medvetsldsa eller inte kan andas sjalvmant.

« Vid inhalering skall inte enbart vatten anvandas i nebulisatorn.

« Vidrér inte det vibrerande elementet nar strommen ar paslagen.

» Enheten far inte anvandas dar den kan utsattas for brandfarlig gas.

» Enheten far inte anvandas eller forvaras pa fuktiga stallen som badrum.

« Lat inte enheten eller dess delar sta dar de kommer att exponeras for extrema temperaturer eller
forandringar i luftfuktigheten, till exempel i ett fordon under varma eller heta manader, eller dar
de kommer att exponeras for direkt solljus.

« Far ej anvandas i narkos- eller ventilatorandningskretsar.

(Stromkalla)

* Apparaten far inte anvandas om véaxelstromsadaptern ar skadad.
« Anslut vaxelstromsadaptern till lampligt eluttag.

« Anslut inte till ett grenuttag.

 Satt aldrig i eller dra ut vaxelstromsadaptern med vata hander.



Viktiga sakerhetsforeskrifter

(Rengoring och desinfektion)

* Rengor och desinfektera produktens delar innan du anvander produkten for forsta gangen,
nar den inte har anvants under en langre period och nar delarna har kontaminerats.

« Rengdr produktdelarna efter varje anvandning och desinficera produktdelarna en gang i veckan
under normal anvandning.

« Om produkten anvands av flera personer ska produktens delar rengéras och desinficeras efter
varje persons anvandning.

« Folj anvisningarna fran desinficeringsmedlets tillverkare och se till att det inte finns nagot desinfice-
ringsmedel kvar pa produkten efter att den har desinficerats.

« Lat produktdelarna torka efter att de har rengjorts och desinficerats innan de satts ihop igen och
forvara dem pa en ren plats sa att produkten inte kontamineras.

» Sank inte ned huvudenheten (forutom det vibrerande elementet och omradet runt det vibrerande
elementet) eller vaxelstromsadaptern i vatten eller annan vatska.

« Spill inte vatten eller lakemedel pa huvudenheten eller vaxelstromsadaptern.

o oileti~e INdikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda
A Var for5|kt|g. till smarre eller mattliga skador eller till fysisk skada.

(Anvandning)

« God tillsyn av foralder eller sjukvardspersonal kravs nar enheten anvands av, pa eller i ndrheten
av barn eller funktionshindrade personer.

« For att undvika att lakemedelsrester fastnar i ansiktet bor ansiktet torkas av nar masken har tagits bort.

« Undvik att fa nebuliserat Iakemedel i gonen.

» Anvand inte nebulisatorn med en tom lakemedelsbehallare.

« Anvand endast originaldelar och valfria tillbehdr fran OMRON som &r specialanpassade for den
har enheten.

« Tillsatt inte mer an 10 ml Iakemedel i Iakemedelsbehallaren.

« Undvik att utsatta enheten for kraftiga stotar sdsom att tappa den pa golvet.

« Tack aldrig 6ver huvudenheten med en filt, handduk eller nagon annan typ av éverdrag under
anvandning.

« Du far inte ta isar eller forsdka laga huvudenheten eller vaxelstromsadaptern.

» Peta inte pA membranets nat med en tops eller nal.

« Nar apparaten anvands far inte mobiltelefoner eller annan elektrisk utrustning som avger
elektromagnetisk stralning finnas néarmre an 30 cm fran apparaten. Underlatenhet att iaktta
denna anvisning kan férsamra apparatens prestanda.

« Tillbeh6ér som masker och munstycken ska endast anvandas for en patient. Anvand inte for flera
patienter. Anvand separata tillbehor for varje patient.



Viktiga sakerhetsforeskrifter

(Stromkalla)

» Anvand endast originalvaxelstromsadaptern.

« For in stickproppen helt i eluttaget.

« Damma av stickproppen.

« Se till att inte gora foljande nar du hanterar vaxelstrémsadaptern:

Skada den inte. Ha inte sonder den.

Gor inga otillatna andringar pa den.  Bgj eller dra inte hart i den.

Vrid den inte. Rulla inte ihop den under anvandning.
Klam den inte. Placera den inte under tunga foremal.

» Anvand inte forlangningssladdar. Anslut stickkontakten till eluttaget.
« Dra inte i natsladden nar du tar ut stickproppen ur eluttaget.
Se till att du drar i stickproppen pa ett sakert satt.
« Koppla ifran produkten om den inte ska anvandas under en langre tid.
« Ta alltid bort natadaptern fran enheten efter anvandning och fore rengdring.
» Byt omedelbart ut gamla batterier mot nya. Byt ut bada batterierna samtidigt.
« Avlagsna batterierna om batterienheten inte ska anvandas pa tre manader eller mer.
« Anvand inte olika typer av batterier tillsammans.
» Anvand inte nya och gamla batterier tilsammans.
» Anvand inte litumbatterier.

(Rengoring och desinfektion)

» Anvand inte en mikrovagsugn for att koka eller torka delarna.

« Anvand inte en hartork for att torka delarna.

» Anvand inte diskmaskin for att diska eller torka delarna.

« Lat inte rengdringslosningen vara kvar i nebulisatorns delar. Skolj nebulisatordelarna med rent
kranvatten efter desinficering.

» Forvara enheten och komponenterna pa en ren, séker plats.

Allménna sidkerhetsanmarkningar
» Anvand inte produkten for nagot annat an inhalering.
» Anvand aldrig bensen eller thinner for att géra rent.

Spara dessa anvisningar for framtida bruk.



Funktioner och fordelar

| MicroAIR U100 skapas aerosoler nar vatska trycks igenom de fina halen i membranets nat som ar
tillverkat av en metallegering. Detta dstadkoms av ett vibrerande element av titan som oscillerar med
hog frekvens.

Verkligt barbar i fickstorlek

Apparaten far plats i en vanlig handvaska eller portf6lj. Drifttiden ar cirka 4 timmar pa bara tva
AA/LR6-batterier sa din medicin finns alltid i nérheten, var du &n ar.

Inhalering dr méjlig fran olika vinklar
Apparaten mojliggér inhalering fran olika vinklar med stabil nebulisering. Darfér kan apparaten dven
anvandas av personer som ligger i séngen eller spadbarn/sma barn som ligger i vardgivarens famn.

Ljudlos drift
Enhetens ljudidsa drift mojliggor diskret anvandning.
Inga hdga uppseendevackande ljud — bara lugn behandling ocksa nar den anvands pa ett sovande barn.

Drift med bara en knapp
Fungerar med ett stort antal olika lakemedel

Enkel att montera, enkel att preparera



OMRON MicroAIR U100-paketets innehall

Féljande objekt ingar i paketet:

Huvudenhetens  Huvuden- Lakemedels-
skydd het* behallare* Membran*  Maskadapter* Munstycke*
-

= -

=

u
g

I
Batterier Mask i barnstorlek Mask i vuxenstorlek
(2x AA/LR6)
* Mjuk pase

» Anvandarhandbok
» Snabbinstallningsguide

* Dessa delar 6verensstammer med EN 1SO 27427:2019



Delarnas namn och funktion

Membran

Innehaller ett membran for nebulisering som &r tillverkat av en metallegering.

{

Lakemedelsbehallare

Huvudenhet

Membran
Det nebuliserade lakemedlet tranger har igenom de
sma porerna.

Luftéppning
Stabiliserar nebuliseringen.

Knapp for 6ppning av ladkemedelsbehallarlocket
Lakemedelsbehallaren kan 6ppnas nar knapparna pa bada
sidor trycks ned.

Vibrerande element
Toppen pa det vibrerande elementet oscillerar med hdg frek-
vens och trycker ut lakemedlet genom membranets porer.

Stromindikator
En grén lampa ténds nér strémmen slas pa.

ON/OFF(b)-knapp

Indikator for lag batteriniva
En orange lampa blinkar nar batterinivan ar lag.



Delarnas namn och funktion

%"%

Huvudenhetens kapa

Skyddar huvudenheten med den
anslutna lakemedelsbehallaren
och membranet under férvaring.

10

Baksida

Knapp for 6ppning av batterilucka

Batterilucka




Innan produkten anviands for forsta gangen

Innan férsta anvandningen: 1) Las bruksanvisningen noggrant
II') Montera isar, rengor och desinficera
delarna

Nedmontering

1"



Sa satter du i eller byter ut batterier

Sitt i batterier

1. Avlagsna batteriluckan pa undersidan genom att trycka pa
knapparna pa bada sidor.

2. Sétt i batterierna i enlighet med den polaritet som indikeras
inuti batterifacket.

3. Sétt tillbaka batteriluckan genom att trycka pa knapparna pa
bada sidor om batteriluckan. ‘

Batteritid och batteribyte

Enheten kan anvandas med alkaliska batterier eller med uppladdningsbara nickel-metall-hydrid
(NiMH)-batterier. Beroende pa batteriernas kapacitet och skick kan enheten anvandas i upp till
4 timmar med en uppsattning alkaliska batterier.

Batteriets lagnivaindikator (orange lampa)

Blinkar Batterinivan ar lag. Byt ut bada batterierna mot nya.

Lyser Batterierna ar slut. Enheten kommer da inte att nebulisera.
Byt omedelbart ut bada batterierna mot nya.

Obs! -« Indikatorn for lag batterinivd kommer att stdngas av om ingen knapp
trycks ned pa 10 sekunder eller om du stéanger av enheten.
* Ta ur batterierna om enheten inte ska anvandas under en langre tidsperiod.
Underlatenhet att gora detta kan leda till skador pa grund av batterildckage.
« Batterierna ska behandlas som kemiskt avfall och ska kasseras hos
detaljhandeln eller pa Iamplig atervinningscentral.

12



Anvand vaxelstromsadaptern (tillval)

A\ Var férsiktig: anvand bara den originalvaxelstromsadapter som
beskrivs i avsnittet "Valfria medicinska tillbehor”.

Anslut vaxelstromsadaptern till huvudenheten

(1) Avlagsna batteriluckan och ta ur batterierna, se sidan 12.

(2) Placera huvudenheten pa vaxelstromsadapterns
anslutningsstativ i enlighet med illustrationen till hdger.
Observera: den ska klicka pa plats och sitta fast i stativet.

(3) Sattivaxelstromsadapterns kontakt i ett uttag.

A\ Var forsiktig: satt aldrig i eller dra ut véxelstrémsadaptern
med vata hander.

Obs: placera inte apparaten pa en plats dar det ar svart att
koppla ur natsladden.

Ta bort véxelstromsadaptern fran huvudenheten .
(6) Avlagsna

(4) Ta ur vaxelstromsadapterns kontakt fran uttaget. (4) Koppla ur

(5) Tryck pa anslutningsstativets bada sidor for att
lasa upp det fran huvudenheten.

(6) Avlagsna huvudenheten. U' _

\—‘— (5) Tryck pa

bada sidor
13



Sa monterar du enheten och fyller pa lakemedelsbehallaren

for forsta gangen, nar den inte har anvants under en langre period och

A Var férsiktig: Rengor och desinficera produktens delar innan du anvander produkten
nar delarna har kontaminerats. (Se sidan 19 for anvisningar.)

1. Satt i batterier, se sidan 12.

2. Rikta markeringen pa lakemedelsbehallaren med markeringen pa huvudenheten. Tryck ner och
rotera lakemedelsbehallare medurs.

Observera: montera inte ldkemedelsbehallaren i huvudenheten om membranet ar installerad.

3. Oppna ldkemedelsbehallaren genom att trycka pa bada sidor om locket.

/
e
-

14



Sa monterar du enheten och fyller pa lakemedelsbehallaren

4. Fyll 1akemedelsbehallaren i enlighet med
illustrationen. Maxkapaciteten ar 10 ml.

5. Satt dit membranet.

Observera: vidrér inte membranets rV

6. Tryck lakemedelsbehallarens lock pa plats tills det klickar.
Membranet sitter fast.

15



Sa monterar du enheten och fyller pa lakemedelsbehallaren

7. Installera maskadaptern pa huvudenheten.

Se nasta avsnitt for anvisningar for inhalering.
16



Sa inhalerar du med OMRON MicroAIR U100

A\ Varning: betraffande typ, dos och likemedelsregimen ,
folj anvisning fran din lakare eller apotekspersonal.

Lakemedel

1. Luta enheten en aning sasom visas i illustrationen.
| denna position ar det vibrerande elementet nedséankt i
lakemedlet och nebuliseringen pabdrjas vid uppstart.

Nar det vibrerande elementet har sénkts ned i lakemedlet
kan enheten anvandas i vilken vinkel som helst.

Observera: i vissa positioner (till exempel uppratt) kan
nebulseringen avbrytas efter en liten stund. | sa fall
ska enheten vinklas igen en kort stund sa att det
vibrerande elementet ater sénks ned i lakemedlet.

2. Placera munstycket i munnen eller placera masken éver
munnen och nasan.

3. Om du trycker pa ON/OFF (()-knappen startar nebuliseringen.
Om du trycker p& ON/OFF (O)-knappen igen slutar nebuliseringen.

Den grona stromindikatorn tdnds under nebulisering.

Var alltid lugn och avslappnad nér du inhalerar. Andas in langsamt
och djupt sa att lakemedlet nar djupt ner i lungorna. Hall andan

en kort stund och andas sedan ut langsamt nar du tagit ut
munstycket ur munnen. Andas inte for snabbt. Pausa om du
kanner att du vill vila.




Sa inhalerar du med OMRON MicroAIR U100

Observera: om lakemedel med hdg viskositet anvands kan
nebuliseringen minska.

Beroende pa anvandning kan kondens uppsta pa insidan av
maskadaptern under anvandning.

Om kondens uppstar ska maskadaptern torkas av med en ren
trasa for att forhindra att I1akemedlet lacker ut.

Om fér mycket lakemedel ansamlas i membranet kan nebulise-
ringen stoppas. Stang i sa fall av strbmmen och avlagsna
maskadaptern. Sug upp lakemedlet med en luddfri trasa.

Observera: Peta inte pa membranets nat med en tops eller nal.
Nétet kan da skadas permanent.

Efter inhalering ska alltid nebulisatorn stangas av med ON/OFF (()-knappen.

Observera: Enheten stangs av automatiskt efter 30 minuter.

18



Sa rengors enheten efter varje inhalering

Féljande delar ska monteras isar och rengdras efter varje anvandning:
Lakemedelsbehallare, membran, maskadapter, munstycke och mask.

Observera: om enheten inte rengdrs och desinficeras pa réatt satt och med réatt frekvens kan
mikroorganismer Overleva i enheten och utgora infektionsrisk.

1. Avlagsna maskadaptern fran huvudenheten genom att trycka pa
bada sidor om maskadaptern.

2. Oppna lakemedelsbehallaren och avidgsna membranet.

Observera: vidror inte membranets V




Sa rengors enheten efter varje inhalering

4. Fyll 1akemedelsbehallaren med vatten och nebulisera vattnet.
For att forhindra att lakemedel torkar och fastnar pa
membranets nat ska vattnet fa nebulisera i 1-2 minuter.

Vatten

Inhalera inte vatten.

5. Avlagsna membranet fran lakemedelsbehallaren, montera sedan isar lakemedelsbehallaren fran
huvudenheten genom att rotera den moturs och dra den uppat.

Observera: Avlagsna lakemedelsbehallaren nar lakemedlet kasserats.

20



Sa rengors enheten efter varje inhalering

6. Folj nedanstaende anvisningar for att rengora alla delarna.

* Membran
Rengdér membranet i milt (neutralt) rengéringsmedel och skolj
sedan med rent vatten. Avlagsna 6verflddigt vatten och lat det
lufttorka pa en torr plats.

Vissa lakemedelstyper kan latt bli kvar pa membranets nat.
Var darfér noga under rengdring.

Tvétta inte under rinnande vatten.

« Lakemedelsbehallare, munstycke, mask och
maskadapter

Tvatta dem i vatten med ett milt (neutralt)

rengdringsmedel.

Skolj dem noga med rent kranvatten och lat dem

lufttorka pa en torr plats.

* Vibrerande element och omgivande
Tvatta det med rinnande vatten.

Observera: se till att batterikapan installeras sa att

H\ . batterilucka
; = . D N
inte vatska rinner in i apparaten. e

* Huvudenhet

Rengdr huvudenheten genom att torka av den med en (fuktad)
luddfri trasa.

Anvand en torr luddfri trasa for att torka huvudenheten torr.
Anvand aldrig bensen eller thinner for att gora rent.

21



Sa desinficeras delarna

Observera: om enheten inte rengérs och desinficeras pa réatt satt och med den frekvens som anges
kan mikroorganismer dverleva i enheten och utgoéra infektionsrisk.

Lakemedelsbehallaren, membranet, munstycket, masken och maskadaptern ska desinficeras

innan enheten anvénds for férsta gangen, efter att enheten inte anvands under en langre

tidsperiod, eller en gang om veckan under normal anvéndning. Det vibrerande elementet

forvantas tala 260 cykler desinficering under dess 5-ariga livscykel, och andra delar férvéantas

tala 52 cykler desinficering under deras 1-ariga livscykel.

Se tabellen nedan nar du valjer desinficeringsmetod.

Alkohol Natriumhypoklorit
Delar Material Kokning Etanol Milton*!
for desinfektion (0,1 % 15 min)
Munstycke % SEBS [0} [} O
Maskadapter @ PC [0} [} O
x . Hus: PC
Lakemedelsbehallare @ Gangjérn: titan o) 0] O
Packning: silikon
Membran Membranhallare: PC [0} [} X
Membranets nat: NiPd
Mask | vuxenstorlek (PVC) Mask: PVC*® % o o2
Mask i barnstorlek (PVC) Band: Gummi**
Mask i vuxenstorlek
(SEBS) (tillval) Mask: SEBS o* o o
Mask i barnstorlek (SEBS) Band: Gummi**
(tillval)
Vibrerande element @ Titan X o) )
o)

O : tillamplig x : inte tillamplig
22



Sa desinficeras delarna

H Desinficering med ett desinfektionsmedel som &r tillgangligt i handeln
Anvand ett desinfektionsmedel som &r tillgéngligt i handeln.
Folj anvisningarna fran desinfektionsmedlets tillverkare.

oo

Observera: anvand aldrig bensen eller thinner for att gora rent.

« Vibrerande element och omgivande
Drank in det vibrerande elementet och omradet runt det vibrerande
elementet med desinfektionsmedel.

« Lakemedelsbehallare, munstycke, membran, maskadapter och mask
Séank ned delarna i desinficeringsmedlet.

H Desinficering genom kokning

* Lakemedelsbehallare, munstycke, membran, maskadapter
och mask (SEBS) (tillval)*?

Delarna kan kokas i 15 till 20 minuter.

Efter kokning tar du forsiktigt upp delarna, skakar av éverflodigt

vatten och later dem lufttorka i en ren milj6.

*
=

Exempel pa desinfektionsmedel som finns i handeln. (Koncentrationen och uppehallstiden som anges i tabellen
galler under villkor att delarnas livslangd testas med alla desinfektionsmedel som anvénds i enlighet med
beskrivningen i bruksanvisningen. Observera att testningen inte utfordes for att sakerstélla desinfektionsmedlens
effektivitet. Avsikten ar inte att foresla att sadana desinfektionsmedel ska anvandas. Villkoren for anvandning
och desinfektionsmedlens sammansattning varierar mellan olika tillverkare. Las bruksanvisningen noga innan

du anvander enheten och applicera desinfektionsmedel pa alla delar pa lampligt satt. Observera att delarnas
livslangd kan vara kortare beroende pa forhallandena, omgivningen och anvandningsfrekvensen.)

*2 Ta bort gummibandet fran masken fére desinficering.

*3 Masken ar fri fran ftalater.

*4 Bandet ar inte tillverkat av naturgummilatex.

23



Sa byter du ut membran

Mebranet &r en férbrukningsvara.
OMRON rekommenderar att membranet byts efter cirka 1 ar (se sidan 3 "Hallbarhetstid").

Avlagsna membranet och installera ett nytt i enlighet med beskrivningarna pa sidan 14 (avsnitt "Sa
monterar du enheten och fyller pa lakemedelsbehallaren”).

Valfria medicinska tillbehor

Produktbeskrivning Modell

Mask i vuxenstorlek (PVC)* NEB-MSLP-E
Mask i barnstorlek (PVC)* NEB-MSMP-E
Mask i spadbarnsstorlek (PVC)* NEB-MSSP-E
Mask i vuxenstorlek (SEBS)* NEB-MSLS-E
Set till mask i barnstorlek (SEBS)* NEB-MSSS-E
Membran* NEB-MC-10E
Lakemedelsbehallare* NEB-BTL-10E
Maskadapter* NEB-MSA-10E
Munstycke* U22-1-E
Vaxelstrémsadapter NEB-AC-10E
AC Adapter (UK) NEB-AC-10UK

* Dessa delar 6verensstdammer med EN 1SO 27427:2019.
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Felsokning

Om nagot av problemen nedan uppstar under anvandning ska det forst sakerstéllas att ingen annan
elektrisk utrustning finns inom 30 cm.

Om problemet kvarstar ska tabellen nedan konsulteras.

Problem

Méjlig orsak

Korrigerande atgard

Nebuliseringshastigheten
ar extremt lag.

Batterinivan ar lag (den orange
batteriindikatorn blinkar).

Ersatt batterierna med nya.
Se sidan 12.

Membranets nat ar flackigt
eller igensatt.

1. Rengér membranets nat genom
att koka det. Se sidan 22.

2. Ersatt membranet med en ny.
Se sidan 14.

Den gréna
stromindikatorn tands
inte och enheten
nebuliserar inte.

Batterierna ar slut (den orange
batteriindikatorn ar tand).

Byt ut batterierna mot nya eller
anvand véaxelstromsindikatorn
(tillval). Se sidan 12 eller 13.

Kapaciteten hos de
uppladdningsbara batterierna
ar lag.

Ladda batterierna med en laddare
som finns tillganglig i handeln.

Batterierna ar isatta pa fel hall.

Satt i batterierna pa ratt hall.
Se sidan 12.

Vaxelstromsadaptern (tillval)
ar inte ansluten till ett eluttag
pa ratt satt.

Kontrollera att vaxelstromsadaptern
ar ansluten till ett eluttag och till
huvudenheten. Dra ut stickproppen
och satt i den igen om det behdvs.

Vaxelstromsadaperns (tillval)
kontakt ar kontaminerad.

Torka bort kontaminering med en
trasa som har fuktats med vatten
eller desinfektionsmedel och sedan
latt vridits ur.
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Felsokning

strémindikatorn
tands men enheten
nebuliserar inte.

Problem Mojlig orsak Korrigerande atgard
Det vibrerande elementet &r inte | Luta enheten sa att det vibrerande
nedsankt i lakemedel. elementet sanks ned i lakemedel.
Lakemedelsbehallaren &r inte Fyll med lakemedel. Se sidan 14.
Den gréna fylld med lakemedel.

Membranets nat ar trasigt.

Byt ut det mot ett nytt. Se sidan 14.

For mycket 1akemedel har
ansamlats i membranets nat.

Avlagsna overflodigt 1akemedel.
Se sidan 18.

Avlagsna pa ett mycket forsiktigt satt

synlig vatska med en mjuk trasa sa
att inte membranets nat skadas.

Den gréna
stromindikatorn tands,
men apparaten
nebuliserar svagt,
behandlingen tar

for lang tid eller sa
nebuliserar den

inte alls.

 Nebuliseringshastigheten kan
variera beroende pa vilket
ldkemedel som anvands.

» Lakemedel med hdg viskositet
kanske inte nebuliseras pa ett
effektivt satt.

Behandlingstiderna kan variera
beroende pa lakemedlet och
patienten. Tvéatta noga bort
eventuellt dverblivet lAkemedel pa
membranet med ljummet vatten for
att avlagsna rester.

Om nebuliseringen inte forbattras
efter att du har tvattat membranet
kanske lakemedlet har for hog

viskositet. | sa fall ska du kontakta
din doktor for alternativa lakemedel.
Om det inte gar att byta lakemedel
kan du 6vervaga att anvanda en
nebulisator av kompressionstyp for
battre resultat.

Om enheten inte nebuliserar pa ratt satt nar méjliga orsaker ovan kontrollerats ska du kontakta din
OMRON-aterforsaljare.
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Tekniska data

Produktkategori:
Produktbeskrivning:
Modell(-kod):
Mérkdata:

Stromforbrukning:
Kvarstaende volym:
Driftsatt:
Batterilivsléangd:
Forvaringstemperatur/
luftfuktighet/lufttryck:
Forvarings- och
transporttemperatur/
luftfuktighet:

Vikt:

Matt:

Innehall:

Klassificeringar:

C€0197

Nebulisatorer

Membran Nebulisator

MicroAIR U100 (NE-U100-E)

100-240 V~ 50-60 Hz (vaxelstrdomsadapter som tillval)
3 VDC (tva batterier/typ AA/LRG)

Cirka 1,2 W

Cirka 0,5 ml

Kontinuerlig anvandning

Cirka 4 timmar

+10 °C till +40 °C, 30 till 85 % RH (ickekondenserande), 800 - 1 060 hPa

-20 °C till +60 °C, 10 till 90 % RH (ickekondenserande)

Cirka 120 g (exklusive batterier)

Cirka 38 (B) x 130 (H) x 60 (D) mm (huvudenheten monterad med
lakemedelsbehallare och maskadapter)

Huvudenhet, huvudenhetens kapa, 1akemedelsbehallare, membran,
maskadapter, munstycke, 2 batterier (AA/LR6), vuxenmask (PVC),
barnmask (PVC), mjuk pase, bruksanvisning, snabbinstallningsguide
Internt stromsatt ME-utrustning (nér bara batterier anvands)
ME-utrustning av klass Il (nar tillvalsalternativet vaxelstromsadapter anvands)
Typ BF (patientansluten del); munstycke, mask

IP55 (nar bara batterier anvands)

IP22 (nér tillvalsalternativet vaxelstromsadapter anvands)

UK

cA
0086

IP-klassning anger inkapslingsgrad i enlighet med IEC 60529. Enheten &r skyddad mot intrdng av
damm som skulle kunna skapa problem under normaldrift, och mot vattenstralar som kan orsaka
problem under normaldrift. Tillvalsalternativet vaxelstromsadapter &r skyddat mot fasta frammande
objekt med diameter pa 12,5 millimeter och uppat sdsom ett finger, och mot snett fallande
vattendroppar som kan orsaka problem under normal drift.
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Tekniska data

Obs!

» Med reservation for tekniska andringar utan féregdende meddelande.

* Denna OMRON-produkt har tillverkats enligt det strikta kvalitetssystem som tillampas av
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan.

 Apparaten kanske inte fungerar om temperatur och volttal skiljer sig fran specifikationerna.

» Om enheten forvaras i hdgsta eller lagsta tillatna forvarings- eller transporttemperatur och flyttas till en
miljé med en temperatur pa 20 °C rekommenderar vi att du vantar i cirka en timme innan du anvénder
enheten.

» Denna enhet uppfyller kraven i den europeiska standarden EN13544-1:2007, Utrustning fér andningsterapi —
Del 1: Nebuliseringssystem och deras komponenter och EN ISO 27427:2019 Utrustning for anestesi och
andningsutrustning — Nebuliseringssystem och komponenter.

» Rapportera alla allvarliga incidenter som har uppstatt i samband med denna enhet till tillverkaren och den
behdriga tillsynsmyndigheten i den medlemsstat dar du ar bosatt.

Symbolbeskrivning

UKCA-marke
sakerhetsskal. (Bakgrund: bla)

Anvandaren behdver konsultera

Anvandaren maste folja denna
@ bruksanvisning noga av
[:E] anvisningar fér anvandning

Unik enhetsidentifierare

Patientansluten del — typ BF
Serienummer
(lackstrom)

Klass Il

Skydd mot elstétar Temperaturbegransningar

Grad av skydd mot elstétar

IPXX Intrangsskyddsgrad i enlighet

med IEC 60529 Begransningar i luftfuktighet

Begransningar i atmosfariskt tryck

c E CE-markning

& @i~ [¢] €] B%

(') Strém ON / OFF Medicinteknisk produkt
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Tekniska data

X
D
YY

sy

Y: Materialférkortning

Se 97/129/EG for ytterligare

information.

~ Vaxelstrom &I Tillverkningsdatum
. .. Vo Kan anvéandas flera ganger av
- Direkt strom \1_'_”) samma patient
Atervinningsmarke
N\ X: Materialnummer

Atervinningsinstruktioner fér
férpackningsdelar

Typ av lakemedelsvatska:
Partikelstorlek:
Lakemedelsbehallarens

kapacitet:

Lampliga lakemedelskvantiteter:

Ljud:

Nebuliseringshastighet:
Aerosolproduktion:
Aerosolproduktionshastighet:
Procentandel av fylinadsvolymen 5 %
som avges per minut:

Obs!

16sning, suspension
*MMAD 4,5 um
max 10 ml

1 ml minimum — 10 ml maximum
Cirka 20 dB

**0,25-0,9 ml/min (per viktminskning)
0,5 ml (2 ml, 1 % NaF)

0,1 ml/min (2 ml, 1 % NaF)

« Distributionen av partikelstorlekar méts med en 2,5-procentig flytande NaF-16sning. Distributionen av
partikelstorlekar och aerosolproduktionen kan variera beroende pa produktkombination och omgivande
forhallanden, som temperatur, luftfuktighet och lufttryck.

« Prestandan kan variera beroende pa membran och vilket lakemedel som anvands, till exempel suspensioner

eller lakemedel med hog viskositet. Se lakemedelsleverantérens datablad for ytterligare information.
« Deklarationerna for nebulisatorns prestanda baseras pa testning som anvander andningsmonster for
vuxna patienter och som troligen skiljer sig fran de for pediatriska eller spadbarnspopulationer.
* Uppmatta varden reflekterar intern data som samlats in av NEXT GENERATION IMPACTOR (NGlI),
i enlighet med EN13544-1:2007+A1:2009 och EN ISO 27427:2019.

** Nebuliseringshastigheten mats med en 0,9-procentig saltldsning vid 23 °C och en sprejvinkel pa 30 ° med

3 ml Iakemedel. Den kan variera beroende pa lakemedel och omgivande férhallanden.
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Tekniska

data
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Kumulativ % underdimensionerad partikelmassa av natriumfluorid

90 —

L 1%<2pm

Distribution av partikelstorlek
% >5 pm 45%
2um £ % £ 5um 40%
15%

””” Individuell

Medelvérde

Massmedelvarde aerodynamisk | |

diameter (MMAD): 4,5 um

Geometrisk standardavvikelse [

(GSD): 2,0

0,1

1

Partikelstorlek Dp (um)

10

Viktig information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

NE-U100-E som tillverkats av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. uppfyller kraven i standarden
EN60601-1-2:2015+A1:2021 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Ytterligare dokumentation
i enlighet med denna EMC-standard finns hos OMRON HEALTHCARE EUROPE pa den adress
som anges i denna bruksanvisning eller pa www.omron-healthcare.com. Se EMC-informationen for
NE-U100-E pa webbplatsen.

Korrekt avyttring av denna produkt
(Avfall fran elektrisk & elektronisk apparatur)

Nar denna markning visas pa produkten eller i dess tillhdrande litteratur, sa betyder det
att produkten inte far avyttras tillsammans med hushallsavfall nar den ar férbrukad. For
att forhindra eventuell skada pa miljén eller manniskors halsa pa grund av okontrollerad

100

avyttring av avfall maste produkten separeras fran andra typer av avfall och atervinnas
pa ett ansvarsfullt satt som framjar en hallbar ateranvandning av materialresurserna.

Privata anvandare skall antingen kontakta aterférsaljaren dar produkten har inhandlats, eller

den vardenhet som lamnat ut utrustningen, for att fa information om var och hur de kan Iamna in
produkten for miljdsaker atervinning.

Yrkesmassiga anvandare skall kontakta leverantéren och kontrollera termerna och villkoren i
képeavtalet. Denna produkt far inte blandas med annat kommersiellt avfall for avyttring.
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Garanti

Tack for att du kopte en OMRON-produkt. Denna produkt ar omsorgsfullt tillverkad av hogkvalitativa
material. Den ar utformad for att vara bekvam att anvanda, men for detta maste den skotas och
underhallas i enlighet med anvisningarna i anvandarhandboken.

OMRON lamnar garanti pa denna produkt under tre (3) ar efter inkdpsdatum. OMRON garanterar
konstruktionen, utférandet och materialen i denna produkt. Under denna garantiperiod kommer
OMRON att reparera eller byta ut defekt produkt eller defekta delar, utan kostnad for arbete eller delar.

Garantin géller bara produkter som har inhandlats i Europa, Ryssland och évriga OSS-lander,
Mellandstern och Afrika.

Garantin tacker inte nagot av foljande:

a. Transportkostnader och transportrisker.

b. Reparationskostnader och/eller defekter som orsakats av att reparation utférts av obehériga

personer.

Periodiska kontroller och underhaill.

d. Fel eller slitage pa tillval eller tillbehor utdver sjalva huvudenheten, om det inte uttryckligen
garanteras ovan.

e. Kostnader till foljd av nekad fordran (avgift tas ut fér dem).

f. Alla sorters skador, inklusive personskador som orsakats av misstag eller felanvandning.

o

Om garantiservice kravs ber vi dig att kontakta aterforsaljaren som du kdpte produkten av, eller en
auktoriserad OMRON-aterforséljare. Adressen hittar du pa produktférpackningen, i produktdoku-
mentationen eller hos din specialisthandlare. Om du inte vet hur du kan ta kontakt med OMRONs
kundtjanst kan du bestka (www.omron-healthcare.com) for information.

Reparation eller ersattning under garantin ger inte ratt till férlangning eller férnyelse av garantiperioden.
Garantin galler endast om den fullstandiga produkten returneras tillsammans med konsumentens

originalfaktura/kvitto fran aterforsaljaren. OMRON férbehaller sig ratten att vagra att erhalla
garantitjansten om otydlig information har uppgetts.
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Tillverkare OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPAN

EU-representant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,

EC |REP || NEDERLANDERNA

www.omron-healthcare.com

Importor i EU

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Matsusaka Factory

1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi,
Mie, 515-8503 Japan

Produktionsenhet

Dotterbolag OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK

Importdr i www.omron-healthcare.com/distributors

Storbritannien och
ansvarig person i
Storbritannien

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Dotterbolag OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Tillverkad i Japan
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