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Thank you for purchasing the M2 Intelli IT+ Automatic Upper Arm 
Blood Pressure Monitor. This blood pressure monitor uses the 
oscillometric method of blood pressure measurement. This means 
this monitor detects your blood movement through your brachial 
artery and converts the movements into a digital reading. User’s 
blood pressure can be measured non-invasively and simply in the 
home environment, and allows healthy individuals, patients with 
hypertension, patients with health-conscious individuals to get an 
accurate indication of any changes in blood pressure in a general 
household situation.

Safety Instructions
This instruction manual provides you with important information 
about the M2 Intelli IT+ Automatic Upper Arm Blood Pressure 
Monitor. To ensure the safe and proper use of this monitor, READ and 
UNDERSTAND all of these instructions. If you do not understand 
these instructions or have any questions, contact your OMRON 
retail outlet or distributor before attempting to use this monitor. 
For specific information about your own blood pressure, consult 
with your physician.

Intended Purpose
This device is a digital monitor intended for use in measuring blood 
pressure and pulse rate in adult patient population who can understand 
this instruction manual with the arm circumference 17 - 42 cm. Users 
may include patients themselves. The device detects the appearance of 
irregular heartbeats during measurement and indicates this via a 
symbol with the measurement results. It is mainly designed for multiple 
use by multiple patients for general household use.

Receiving and Inspection
Remove this monitor from the packaging and inspect for damage. If 
this monitor is damaged, DO NOT USE and consult with your OMRON 
retail outlet or distributor.

Read the Important Safety Information in this instruction manual 
before using this monitor. Follow this instruction manual thoroughly 
for your safety.
Keep for future reference. For specific information about your own 
blood pressure, CONSULT WITH YOUR PHYSICIAN.

Warning
Indicates a potentially hazardous 
situation which, if not avoided, could 
result in death or serious injury.

• DO NOT use this monitor on infants, toddlers, children or 
persons who cannot express themselves.

• DO NOT adjust medication based on readings from this blood 
pressure monitor. Take medication as prescribed by your 
physician. ONLY a physician is qualified to diagnose and treat 
high blood pressure.

• DO NOT use this monitor on an injured arm or an arm under 
medical treatment.

• DO NOT apply the arm cuff on your arm while on an 
intravenous drip or blood transfusion.

• DO NOT use this monitor in areas containing high frequency 
(HF) surgical equipment, magnetic resonance imaging (MRI) 
equipment, computerized tomography (CT) scanners. This may 
result in incorrect operation of the monitor and/or cause an 
inaccurate reading.

• DO NOT use this monitor in oxygen rich environments or near 
flammable gas.

• Consult with your physician before using this monitor if you 
have common arrhythmias such as atrial or ventricular 
premature beats or atrial fibrillation; arterial sclerosis; poor 
perfusion; diabetes; pregnancy; pre-eclampsia or renal 
disease. NOTE that any of these conditions in addition to 
patient motion, trembling, or shivering may affect the 
measurement reading.

• NEVER diagnose or treat yourself based on your readings. 
ALWAYS consult with your physician.

• To help avoid strangulation, keep the air tube and AC adapter 
cable away from infants, toddlers and children.

• This product contains small parts that may cause a choking 
hazard if swallowed by infants, toddlers and children.

Data Transmission
• This product emits radio frequencies (RF) in the 2.4 GHz band. 

DO NOT use this product in locations where RF is restricted, 
such as on an aircraft or in hospitals. Turn off the Bluetooth® 
feature in this monitor, remove batteries and/or unplug the AC 
adapter when in RF restricted areas.

AC Adapter (optional accessory) Handling and Usage
• DO NOT use the AC adapter if this monitor or the AC adapter 

cable is damaged. If this monitor or the cable is damaged, turn 
off the power and unplug the AC adapter immediately.

• Plug the AC adapter into the appropriate voltage outlet. DO 
NOT use in a multi-outlet plug.

• NEVER plug in or unplug the AC adapter from the electric 
outlet with wet hands.

• DO NOT disassemble or attempt to repair the AC adapter.
Battery Handling and Usage

• Keep batteries out of the reach of infants, toddlers and children.

Precaution

Indicates a potentially hazardous 
situation which, if not avoided, may 
result in minor or moderate injury to 
the user or patient, or cause damage 
to the equipment or other property.

• Stop using this monitor and consult with your physician if you 
experience skin irritation or discomfort.

• Consult with your physician before using this monitor on an 
arm where intravascular access or therapy, or an arteriovenous 
(A-V) shunt, is present because of temporary interference to 
blood flow and could result in injury.

• Consult with your physician before using this monitor if you 
have had a mastectomy or lymph node clearance.

• Consult with your physician before using this monitor if you 
have severe blood flow problems or blood disorders as cuff 
inflation can cause bruising.

• DO NOT take measurements more often than necessary 
because bruising, due to blood flow interference, may occur.

• ONLY inflate the arm cuff when it is applied on your upper arm.
• Remove the arm cuff if it does not start deflating during a 

measurement.
• DO NOT use this monitor for any purpose other than 

measuring blood pressure.
• During measurement, make sure that no mobile device or any 

other electrical device that emit electromagnetic fields is 
within 30 cm of this monitor. This may result in incorrect 
operation of the monitor and/or cause an inaccurate reading.

• DO NOT disassemble or attempt to repair this monitor or other 
components. This may cause an inaccurate reading.

• DO NOT use in a location where there is moisture or a risk of 
water splashing this monitor. This may damage this monitor.

• DO NOT use this monitor in a moving vehicle such as in a car or 
on an aircraft.

• DO NOT drop or subject this monitor to strong shocks or 
vibrations.

• DO NOT use this monitor in places with high or low humidity or 
high or low temperatures. Refer to section 3.

• During measurement, observe the arm to ensure that the monitor 
is not causing prolonged impairment to blood circulation.

• DO NOT use this monitor with other medical electrical (ME) 
equipment simultaneously. This may result in incorrect 
operation of the devices and/or cause an inaccurate reading.

• Avoid bathing, drinking alcohol or caffeine, smoking, 
exercising and eating for at least 30 minutes before taking a 
measurement.

• Rest for at least 5 minutes before taking a measurement.
• Remove tight-fitting or thick clothing from your arm while 

taking a measurement.
• Remain still and DO NOT talk while taking a measurement.
• ONLY use the arm cuff on persons whose arm circumference is 

within the specified range of the cuff.
• Ensure that this monitor has acclimated to room temperature 

before taking a measurement. Taking a measurement after an 
extreme temperature change could lead to an inaccurate 
reading. OMRON recommends waiting for approximately 
2 hours for the monitor to warm up or cool down when the 
monitor is used in an environment within the temperature 
specified as operating conditions after it is stored either at the 
maximum or at the minimum storage temperature. For 
additional information on operating and storage/transport 
temperature, refer to section 3.

Introduction

Important Safety Information

• DO NOT use this monitor after the durable period has ended. 
Refer to section 3.

• DO NOT crease the arm cuff or the air tube excessively.
• DO NOT fold or kink the air tube while taking a measurement. 

This may cause an injury by interrupting blood flow.
• To unplug the air plug, pull on the plastic air plug at the base of 

the tube, not the tube itself.
• ONLY use the AC adapter, arm cuff, batteries and accessories 

specified for this monitor. Use of unsupported AC adapters, 
arm cuffs and batteries may damage and/or may be hazardous 
to this monitor.

• ONLY use the approved arm cuff for this monitor. Use of other 
arm cuffs may result in incorrect readings.

• Inflating to a higher pressure than necessary may result in 
bruising of the arm where the cuff is applied. NOTE: refer to “If 
your systolic pressure is more than 210 mmHg” in section 8 of 
instruction manual for additional information.

Data Transmission
• DO NOT replace batteries or unplug the AC adapter while your 

readings are being transferred to your smart device. This may 
result in incorrect operation of this monitor and failure to 
transfer your blood pressure data.

AC Adapter (optional accessory) Handling and Usage
• Fully insert the AC adapter into the outlet.
• When unplugging the AC adapter from the outlet, be sure to 

safely pull from the AC adapter. DO NOT pull from the AC 
adapter cable.

• When handling the AC adapter cable:
DO NOT damage it.
DO NOT break it.
DO NOT tamper with it.
DO NOT pinch it.
DO NOT forcibly bend or pull it.
DO NOT twist it.
DO NOT use it if it is gathered in a bundle.
DO NOT place it under heavy objects.

• Wipe any dust off of the AC adapter.
• Unplug the AC adapter when not in use.
• Unplug the AC adapter before wiping this monitor.

Battery Handling and Usage
• DO NOT insert batteries with their polarities incorrectly 

aligned.
• ONLY use 4 “AA” alkaline or manganese batteries with this 

monitor. DO NOT use other types of batteries. DO NOT use new 
and used batteries together. DO NOT use different brands of 
batteries together.

• Remove batteries if this monitor will not be used for a long 
period of time.

• If battery fluid should get in your eyes, immediately rinse with 
plenty of clean water. Consult with your physician 
immediately.

• If battery fluid should get on your skin, wash your skin 
immediately with plenty of clean, lukewarm water. If irritation, 
injury or pain persists, consult with your physician.

• DO NOT use batteries after their expiration date.
• Periodically check batteries to ensure they are in good working 

condition.

General Notices
• When you take a measurement on the right arm, the air tube 

should be at the side of your elbow. Be careful not to rest your arm 
on the air tube.

• Blood pressure may differ between the right and left arm, and may 
result in a different measurement value. Always use the same arm 
for measurements. If the values between both arms differ 
substantially, check with your physician on which arm to use for 
your measurements.

• When using an optional AC adapter, make sure not to place your 
monitor in a location where it is difficult to plug and unplug the AC 
adapter.

• To stop a measurement, press the [START/STOP] button while 
taking a measurement.

Battery Handling and Usage
• Disposal of used batteries should be carried out in accordance with 

local regulations.
• The supplied batteries may have a shorter life span than new 

batteries.

If any of the below problems occur during measurement, check to 
make sure that no other electrical device is within 30 cm. If the 
problem persists, please refer to the table below.

1. Error Messages and Troubleshooting

Display/
Problem Possible Cause Solution

 
appears or the arm 

cuff does not inflate.

The [START/STOP] 
button was pressed 
while the arm cuff is 
not applied.

Press the 
[START/STOP] button 
again to turn the 
monitor off. After 
inserting the air plug 
securely and applying 
the arm cuff correctly, 
press the 
[START/STOP] button.

Air plug is not 
completely plugged 
into the monitor.

Insert the air plug 
securely.

The arm cuff is not 
applied correctly.

Apply the arm cuff 
correctly, then take 
another 
measurement. Refer 
to section 6 of 
instruction 
manual .

Air is leaking from the 
arm cuff.

Replace the arm cuff 
to the new one. Refer 
to section 12 of 
instruction 
manual .

 
appears or a 

measurement 
cannot be complete 

after the arm cuff 
inflates.

You move or talk 
during a 
measurement and the 
arm cuff does not 
inflate sufficiently.

Remain still and do 
not talk during a 
measurement. If “E2” 
appears repeatedly, 
inflate the arm cuff 
manually until the 
systolic pressure is 30 
to 40 mmHg above 
your previous 
readings. Refer to 
section 8 of 
instruction 
manual .

Due to the systolic 
pressure is above 
210 mmHg, a 
measurement cannot 
be taken.

 
appears

The arm cuff is 
inflated exceeding the 
maximum allowable 
pressure.

Do not touch the arm 
cuff and/or bend the 
air tube while taking a 
measurement. If 
inflating the arm cuff 
manually, refer to 
section 8 of 
instruction 
manual .

 
appears

You move or talk 
during a 
measurement. 
Vibrations disrupt a 
measurement.

Remain still and do 
not talk during a 
measurement.

2.1 Maintenance
To protect your monitor from damage, follow the directions below:

Precaution
• DO NOT disassemble or attempt to repair this monitor or other 

components. This may cause an inaccurate reading.

2.2 Storage
Keep your monitor in the storage case when not in use.

1. Gently fold the air tube into the arm cuff.

Note
• Do not bend or crease the air tube excessively.

2. Place your monitor and other components in the 
storage case.

Do not store your monitor and other components:

2.3 Wiping the Monitor
• Do not use any abrasive or volatile cleaners.
• Use a soft dry cloth or a soft cloth moistened with mild (neutral) 

detergent to wipe your monitor and arm cuff and then wipe them 
with a dry cloth.

• Do not wash or immerse your monitor and arm cuff or other 
components in water.

• Do not use gasoline, thinners or similar solvents to wipe your 
monitor and arm cuff or other components..

2.4 Calibration and Service
• The accuracy of this blood pressure monitor has been carefully 

tested and is designed for a long service life.
• It is generally recommended to have the unit inspected every two 

years to ensure correct functioning and accuracy. Please consult 
your authorised OMRON dealer or the OMRON Customer Service at 
the address given on the packaging or attached literature.

 
appears

The pulse rate is not 
detected correctly.

Apply the arm cuff 
correctly, then take 
another 
measurement. Refer 
to section 6 of 
instruction 
manual .
Remain still and sit 
correctly during a 
measurement.

If the “ ” symbol 
continues to appear, 
we recommend you 
to consult with your 
physician.

/ /  
appears

 
does not flash during 

a measurement

 
appears

The monitor has 
malfunctioned.

Press the 
[START/STOP] button 
again. If “Er” still 
appears, contact your 
OMRON retail outlet 
or distributor.

 
appears

The monitor cannot 
connect to a smart 
device or transmit 
data correctly.

Follow the 
instructions shown in 
the “OMRON connect” 
app. If the “Err” 
symbol still appears 
after checking the 
app, contact your 
OMRON retail outlet 
or distributor.

 
flashes

The monitor is waiting 
for pairing with the 
smart device.

Refer to section 5 of 
instruction 
manual  for 
pairing your monitor 
with your smart 
device, or press the 
[START/STOP] button 
to cancel pairing and 
turn your monitor off.

 
flashes

More than 
24 readings are not 
transferred.

Pair or transfer your 
readings to the 
“OMRON connect” 
app so you can keep 
them in memory in 
the app, and this error 
symbol disappears.

Your monitor is not 
paired or not 
connected with your 
smart device.

 
appears

There are 30 readings 
in memory to be 
transferred.

 
flashes

Batteries are low.

Replacing all 
4 batteries with 
new ones is 
recommended. 
Refer to section 3 of 
instruction 
manual .

and  

appears or the 
monitor is turned off 
unexpectedly during 

a measurement.

Batteries are depleted.
Immediately replace 
all 4 batteries with 
new ones. Refer to 
section 3 of 
instruction 
manual .

Nothing appears on 
the display of the 
monitor.

Batteries are depleted.

Battery polarities are 
not properly aligned.

Check the battery 
installation for proper 
placement. Refer to 
section 3 of 
instruction 
manual .

Readings appear too 
high or too low.

Blood pressure varies constantly. Many factors 
including stress, time of day, and/or how you 
apply the arm cuff, may affect your blood 
pressure. Review section 2 of instruction 
manual .

Any other 
communication issue 
occurs.

Follow the instructions shown in the smart 
device, or visit the “Help” section in the 
“OMRON connect” app for further help. If the 
problem still persists, contact your OMRON 
retail outlet or distributor.

Any other problems 
occur.

Press the [START/STOP] button to turn the 
monitor off, then press it again to take a 
measurement. If the problem continues, 
remove all batteries and wait for 30 seconds. 
Then re-install batteries.
If the problem still persists, contact your 
OMRON retail outlet or distributor.

Display/
Problem Possible Cause Solution

2. Maintenance

• Changes or modifications not approved by the manufacturer 
will void the user warranty.

• If your monitor and other components are wet.
• In locations exposed to extreme temperatures, humidity, 

direct sunlight, dust or corrosive vapors such as bleach.
• In locations exposed to vibrations or shocks.

3. Specifications

Product category Electronic Sphygmomanometers

Product description Automatic Upper Arm Blood 
Pressure Monitor

Model (Code) M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK)

Display LCD digital display

Cuff pressure range 0 to 299 mmHg

Blood pressure measurement 
range

SYS: 60 to 260 mmHg
DIA: 40 to 215 mmHg

Pulse measurement range 40 to 180 beats / min.

Accuracy Pressure: ±3 mmHg
Pulse: ±5% of display reading

Inflation Automatic by electric pump

Deflation Automatic pressure release valve

Measurement method Oscillometric method

Transmission method Bluetooth® Low Energy

Wireless communication
Frequency range: 2.4 GHz 
(2400 - 2483.5 MHz)
Modulation: GFSK
Effective radiated power: < 20 dBm

Operation mode Continuous operation

IP classification
Monitor: IP20
Optional AC adapter: IP21 for 
HHP-CM01, IP22 for HHP-BFH01

Rating DC6 V 4 W

Power source
4 “AA” batteries 1.5 V or optional 
AC adapter (INPUT AC 100 - 240 V 
50 - 60 Hz 0.12 - 0.065 A)

Battery life

Approximately 500 measurements 
(Using new alkaline batteries and 
included arm cuff. Depending on 
the type of battery and arm cuff.)

Note
• These specifications are subject to change without notice.
• This monitor is clinically investigated according to the 

requirements of EN ISO 81060-2:2014 and complies with 
EN ISO 81060-2:2014 and EN ISO 81060-2:2019+A1:2020 
(excluding pregnant and pre-eclampsia patients). In the clinical 
validation study, K5 was used on 85 subjects for determination of 
diastolic blood pressure.

• IP classification is degrees of protection provided by enclosures in 
accordance with IEC 60529. This monitor and optional AC adapter 
are protected against solid foreign objects of 12.5 mm diameter 
and greater such as a finger. The optional AC adapter HHP-CM01 is 
protected against vertically falling water drops which may cause 
issues during a normal operation. The optional AC adapter 
HHP-BFH01 is protected against oblique falling water drops which 
may cause issues during a normal operation.

• Operation mode classification complies with IEC 60601-1.

Thank you for buying an OMRON product. This product is constructed 
of high quality materials and great care has been taken in its 
manufacturing. It is designed to give you every satisfaction, provided 
that it is properly operated and maintained as described in the 
instruction manual.
This product is warranted by OMRON for a period of 5 years after the 
date of purchase. The proper construction, workmanship and 
materials of this product is warranted by OMRON. During this period 
of warranty OMRON will, without charge for labour or parts, repair or 
replace the defect product or any defective parts.
The warranty does not cover any of the following:
A. Transport costs and risks of transport.
B. Costs for repairs and / or defects resulting from repairs done by 

unauthorised persons.
C. Periodic check-ups and maintenance.
D. Failure or wear of optional parts or other attachments other than 

the main device itself, unless explicitly warranted above.
E. Costs arising due to non-acceptance of a claim (those will be 

charged for).
F. Damages of any kind including personal caused accidentally or 

from misuse.
G. Calibration service is not included within the warranty.
H. Optional parts have a one (1) year warranty from date of purchase. 

Optional parts include, but are not limited to the following items: 
cuff and cuff tube.

Should warranty service be required please apply to the dealer whom 
the product was purchased from or an authorised OMRON 
distributor. For the address refer to the product packaging / literature 
or to your specialised retailer. If you have difficulties in finding 
OMRON customer services, contact us for information: 
www.omron-healthcare.com 

Repair or replacement under the warranty does not give rise to any 
extension or renewal of the warranty period.
The warranty will be granted only if the complete product is returned 
together with the original invoice / cash ticket issued to the consumer 
by the retailer.

• This blood pressure monitor is designed according to the European 
Standard EN1060, Non-invasive sphygmomanometers Part 1: 
General Requirements and Part 3: Supplementary requirements for 
electromechanical blood pressure measuring systems.

• Hereby, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., declares that the radio 
equipment type HEM-7146T2-EBK is in compliance with 
Directive 2014/53/EU.

• The full text of the EU declaration of conformity is available at the 
following internet address: www.omron-healthcare.com

• This OMRON product is produced under the strict quality system of 
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan. The Core component for 
OMRON blood pressure monitors, which is the Pressure Sensor, is 
produced in Japan.

• Please report to the manufacturer and the competent authority of 
the Member State in which you are established about any serious 
incident that has occurred in relation to this device.

Important information regarding Electromagnetic 
Compatibility (EMC)

Correct Disposal of This Product 
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. is under license. Other trademarks and 
trade names are those of their respective owners. Apple and the 
Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and 
other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc. 
Google Play and Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Durable period (Service life)

Monitor: 5 years or 30000 times 
of use, whichever comes first. / 
Cuff: 5 years or 10000 times of use, 
whichever comes first. / 
Optional AC adapter: 5 years

Operating conditions +10 to +40°C / 15 to 90% RH 
(non-condensing) / 800 to 1060 hPa

Storage / Transport conditions -20 to +60°C / 10 to 90% RH 
(non-condensing)

Weight
Monitor: approximately 250 g
(not including batteries)
Arm cuff: approximately 170 g

Dimensions (approximately 
value)

Monitor: 103 mm (W) × 82 mm (H) 
× 140 mm (L)
Arm cuff: 145 mm × 594 mm 
(air tube: 750 mm)

Cuff circumference applicable 
to the monitor

17 to 42 cm (included arm cuff: 
22 to 42 cm)

Memory Stores up to 30 readings

Contents

Monitor, arm cuff (HEM-RML31), 
4 “AA” batteries, storage case, 
Instruction Manual  and , 
Blood Pressure Pass

Protection against electric 
shock

Internally powered ME equipment 
(when using only batteries)
Class II ME equipment 
(optional AC adapter)

Applied part Type BF (arm cuff )

About a wireless communication interference
The Bluetooth option in the product is used to connect to dedicated 
apps on mobile devices to synchronize date/time data from mobile 
device to the product, and to synchronize measurement data from 
the product to mobile device. Further handling of the data on the 
mobile device is up to the user’s discretion. This product operates in 
an unlicensed ISM band at 2.4 GHz where any third party can 
intercept the radio waves, willfully or accidentally, for any unknown 
purpose. In the event this product is used near other wireless 
devices such as microwave and wireless LAN, which operate on the 
same frequency band as this product, there is a possibility that 
interference may occur.
If interference occurs, stop the operation of the other devices or 
relocate this product away from other wireless devices before 
attempting to use it.

4. Limited Warranty

5. Guidance and Manufacturer’s 
Declaration

HEM-7146T2-EBK manufactured by OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 
conforms to EN60601-1-2:2015+A1:2021 Electromagnetic 
Compatibility (EMC) standard.
Further documentation in accordance with this EMC standard is 
available at: www.omron-healthcare.com.
Refer to the EMC information for HEM-7146T2-EBK on the website.

This marking shown on the product or its literature, 
indicates that it should not be disposed of, with 
other household wastes at the end of its working 
life.
To prevent possible harm to the environment or 
human health from uncontrolled waste disposal, 
please separate this product from other types of 
wastes and recycle it responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they 
purchased this product, or their local government office, for details 
of where and how they can return this item for environmentally safe 
recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms 
and conditions of the purchase contract. This product should not be 
mixed with other commercial waste for disposal.
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Οθόνη

Κουμπί [Σύνδεση] (Μνήμη)

Κουμπί [START/STOP]

Διαμέρισμα μπαταριών

Υποδοχή προσαρμογέα 
εναλλασσόμενου ρεύματος

Υποδοχή αέρα

Περιχειρίδα

Βύσμα αέρα

Σωλήνας αέρα

M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK) 

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε το Εγχειρίδιο οδηγιών         και         πριν από τη χρήση.
Για πληροφορίες για τα σύμβολα, ανατρέξτε στην ενότητα «Περιγραφή 
συμβόλων» στην πίσω πλευρά του άλλου «Εγχειριδίου οδηγιών        ».

Αυτόματο πιεσόμετρο άνω βραχίονα

Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το αυτόματο πιεσόμετρο άνω 
βραχίονα M2 Intelli IT+. Αυτό το πιεσόμετρο χρησιμοποιεί τη 
ταλαντωσιμετρική μέθοδο μέτρησης της πίεσης του αίματος. Αυτό 
σημαίνει ότι αυτό το πιεσόμετρο ανιχνεύει την κίνηση του αίματος στη 
βραχιόνια αρτηρία σας και μετατρέπει τις κινήσεις σε ψηφιακή τιμή. Η 
αρτηριακή πίεση του χρήστη μπορεί να μετρηθεί μη επεμβατικά και 
απλά στο περιβάλλον του σπιτιού και επιτρέπει σε υγιή άτομα, ασθενείς 
με υπέρταση και άτομα που προσέχουν την υγεία τους να λάβουν μια 
ακριβή ένδειξη οποιωνδήποτε αλλαγών στην αρτηριακή πίεση στο σπίτι.

Οδηγίες ασφάλειας
Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών σάς παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
το αυτόματο πιεσόμετρο άνω βραχίονα M2 Intelli IT+. Για την εξασφάλιση 
της ασφαλούς και ορθής χρήσης αυτού του πιεσόμετρου, ΔΙΑΒΑΣΤΕ και 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ όλες αυτές τις οδηγίες. Αν δεν καταλαβαίνετε αυτές τις 
οδηγίες ή αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής 
ή τον μεταπωλητή της OMRON στην περιοχή σας προτού 
χρησιμοποιήσετε αυτό το πιεσόμετρο. Για συγκεκριμένες πληροφορίες 
σχετικά με την αρτηριακή σας πίεση, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Προβλεπόμενος σκοπός
Η συσκευή αυτή είναι ένα ψηφιακό πιεσόμετρο που προορίζεται για 
χρήση στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και της συχνότητας των 
σφυγμών σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι μπορούν να κατανοήσουν 
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και έχουν περιφέρεια βραχίονα 17 - 42 εκ. 
Στους χρήστες μπορεί να περιλαμβάνονται οι ίδιοι οι ασθενείς. 
Η συσκευή ανιχνεύει την εμφάνιση ακανόνιστου καρδιακού παλμού 
κατά τη διάρκεια της μέτρησης και την υποδεικνύει με ένα σύμβολο 
με τα αποτελέσματα της μέτρησης. Έχει σχεδιαστεί κυρίως για 
πολλαπλή χρήση από πολλούς ασθενείς για γενική οικιακή χρήση.

Λήψη και έλεγχος
Αφαιρέστε αυτό το πιεσόμετρο από τη συσκευασία και ελέγξτε το για 
τυχόν ζημιές. Αν αυτό το πιεσόμετρο έχει υποστεί ζημιές, ΜΗΝ ΤΟ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ και επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή 
τον μεταπωλητή της OMRON.

Διαβάστε τις Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το πιεσόμετρο. Ακολουθήστε 
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πιστά για την ασφάλειά σας.
Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Για συγκεκριμένες πληροφορίες 
σχετικά με την αρτηριακή σας πίεση, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.

Προειδοποίηση
Καταδεικνύει μια ενδεχομένως 
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν 
αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε θάνατο ή σοβαρή κάκωση.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το πιεσόμετρο σε βρέφη, νήπια, 
παιδιά ή άτομα που δεν είναι σε θέση να εκφραστούν.

• ΜΗ ρυθμίζετε τα φάρμακα με βάση τις μετρήσεις αυτού του 
πιεσόμετρου. Παίρνετε τα φάρμακα όπως τα έχει 
συνταγογραφήσει ο ιατρός σας. ΜΟΝΟ ένας ιατρός είναι αρμόδιος 
να διαγνώσει και να θεραπεύσει την υψηλή αρτηριακή πίεση.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το πιεσόμετρο σε τραυματισμένο 
βραχίονα ή σε βραχίονα που υποβάλλεται σε ιατρική αγωγή.

• ΜΗΝ εφαρμόζετε την περιχειρίδα σε βραχίονα με ενδοφλέβιο 
ορό ή όπου πραγματοποιείται μετάγγιση αίματος.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το πιεσόμετρο σε περιοχές με 
χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής συχνότητας, εξοπλισμό 
μαγνητικής τομογραφίας (MRI) ή σύστημα υπολογιστικής 
τομογραφίας (CT). Μπορεί να προκληθεί εσφαλμένη 
λειτουργία του πιεσόμετρου ή/και ανακριβής μέτρηση.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το πιεσόμετρο σε περιβάλλον 
πλούσιο σε οξυγόνο ή κοντά σε εύφλεκτο αέριο.

• Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό 
το πιεσόμετρο, αν πάσχετε από κοινές αρρυθμίες όπως 
πρόωρες κολπικές ή κοιλιακές συστολές ή κολπική μαρμαρυγή, 
αρτηριακή σκλήρυνση, κακή αιμάτωση, διαβήτη, εγκυμοσύνη, 
προεκλαμψία ή νεφρική πάθηση. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ότι 
οποιαδήποτε από αυτές τις παθήσεις μαζί με την κίνηση του 
ασθενή ή τα ρίγη μπορεί να επηρεάσουν τη μέτρηση.

• ΠΟΤΕ μην προχωράτε σε διάγνωση ή μην λαμβάνετε αγωγή 
μόνος/-η σας με βάση τις μετρήσεις σας. Συμβουλεύεστε 
ΠΑΝΤΑ τον ιατρό σας.

• Για την αποφυγή στραγγαλισμού, κρατάτε τον σωλήνα αέρα 
και το καλώδιο του προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος 
μακριά από βρέφη, νήπια και παιδιά.

• Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να 
προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης από 
βρέφη, νήπια και παιδιά.

Μετάδοση δεδομένων
• Το προϊόν αυτό εκπέμπει ραδιοσυχνότητες (ΡΣ) στη ζώνη 

2,4 GHz. ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μέρη όπου 
απαγορεύεται η χρήση των ΡΣ, όπως σε αεροπλάνα ή 
νοσοκομεία. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® αυτού 
του πιεσόμετρου, αφαιρέστε τις μπαταρίες ή/και αποσυνδέστε 
τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος όταν βρίσκεστε 
σε περιοχές όπου περιορίζεται η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων.

Χειρισμός και χρήση του προσαρμογέα 
εναλλασσόμενου ρεύματος (προαιρετικό εξάρτημα)
• ΜΗ χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου 
ρεύματος αν αυτό το πιεσόμετρο ή το καλώδιο του 
προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος έχει υποστεί 
φθορές. Αν αυτό το πιεσόμετρο ή το καλώδιο έχει υποστεί 
φθορές, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε αμέσως τον 
προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.

• Συνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος σε 
κατάλληλη πρίζα παροχής ρεύματος. ΜΗ χρησιμοποιείτε πολύπριζο.

• ΜΗ συνδέετε ή αποσυνδέετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου 
ρεύματος από την πρίζα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

• ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε ή προσπαθήσετε να επισκευάσετε 
τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χειρισμός και χρήση των μπαταριών
• Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από βρέφη, νήπια και παιδιά.

Προφύλαξη

Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση 
η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να 
οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό του 
χρήστη ή του ασθενούς ή να προκαλέσει βλάβη 
της συσκευής ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.

• Διακόψτε τη χρήση αυτού του πιεσόμετρου και συμβουλευτείτε 
τον ιατρό σας αν εμφανίσετε ερεθισμό του δέρματος ή ενόχληση.

• Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό 
το πιεσόμετρο σε βραχίονα όπου υπάρχει ενδοαγγειακή 
προσπέλαση ή θεραπεία, ή αρτηριοφλεβική επικοινωνία 
(shunt), λόγω προσωρινής παρεμβολής στην αιματική ροή η 
οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό.

• Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν από τη χρήση αυτού του 
πιεσόμετρου αν έχετε υποβληθεί σε μαστεκτομή ή 
λεμφαδενικό καθαρισμό.

• Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν από τη χρήση αυτού του 
πιεσόμετρου αν πάσχετε από σοβαρά προβλήματα αιματικής 
ροής ή διαταραχές αίματος, καθώς η διόγκωση του 
περικαρπίου μπορεί να προκαλέσει μωλωπισμό.

• ΜΗ λαμβάνετε μετρήσεις πιο συχνά από ό,τι είναι απαραίτητο, 
καθώς μπορεί να προκληθεί μωλωπισμός λόγω της παρεμβολής 
στην αιματική ροή.

• Φουσκώνετε την περιχειρίδα ΜΟΝΟ όταν είναι τυλιγμένη 
γύρω από τον άνω βραχίονα σας.

• Αφαιρέστε την περιχειρίδα αν δεν αρχίσει να ξεφουσκώνει 
κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

• Χρησιμοποιείτε αυτό το πιεσόμετρο ΜΟΝΟ για τη μέτρηση της 
αρτηριακής πίεσης.

• Κατά τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κάποια κινητή 
συσκευή ή άλλη ηλεκτρική συσκευή που εκπέμπει 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε απόσταση μικρότερη από 30 cm 
από αυτό το πιεσόμετρο. Μπορεί να προκληθεί εσφαλμένη 
λειτουργία του πιεσόμετρου ή/και ανακριβής μέτρηση.

• ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε ή προσπαθήσετε να επισκευάσετε 
αυτό το πιεσόμετρο ή άλλα εξαρτήματα. Μπορεί να προκληθεί 
ανακριβής μέτρηση.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρο με υγρασία ή σε χώρο 
όπου νερό μπορεί να πιτσιλίσει αυτό το πιεσόμετρο. Μπορεί να 
προκληθεί βλάβη στο πιεσόμετρο.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το πιεσόμετρο μέσα σε όχημα που 
βρίσκεται σε κίνηση, όπως ένα αυτοκίνητο ή ένα αεροπλάνο.

• ΜΗ ρίχνετε και μην εκθέτετε αυτό το πιεσόμετρο σε ισχυρούς 
κραδασμούς ή δονήσεις.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το πιεσόμετρο σε μέρη με υψηλή ή χαμηλή 
υγρασία ή με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην ενότητα 3.

• Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, παρατηρείτε τον βραχίονα για 
να ελέγξετε ότι το πιεσόμετρο δεν προκαλεί παρατεταμένη 
βλάβη της κυκλοφορίας αίματος.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το πιεσόμετρο ταυτόχρονα με άλλον 
ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Μπορεί να προκληθεί εσφαλμένη 
λειτουργία των συσκευών ή/και ανακριβής μέτρηση.

• Αποφύγετε το μπάνιο, την κατανάλωση αλκοόλ ή καφεΐνης, το 
κάπνισμα, τη σωματική άσκηση και την κατανάλωση φαγητού 
για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη λήψη μιας μέτρησης.

• Ξεκουραστείτε για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από τη λήψη μιας 
μέτρησης.

Εισαγωγή

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

• Αφαιρέστε τυχόν εφαρμοστά ή χοντρά ρούχα από τον βραχίονα 
κατά τη λήψη της μέτρησης.

• Μείνετε ακίνητος/-η και ΜΗ μιλάτε κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
• Χρησιμοποιείτε την περιχειρίδα ΜΟΝΟ σε άτομα των οποίων η 
περιφέρεια του βραχίονα είναι εντός του καθορισμένου 
εύρους της περιχειρίδας.

• Βεβαιωθείτε ότι αυτό το πιεσόμετρο βρίσκεται σε θερμοκρασία 
δωματίου προτού λάβετε μια μέτρηση. Η λήψη μιας μέτρησης μετά 
από μια υπερβολική αλλαγή θερμοκρασίας θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ανακριβή μέτρηση. Η OMRON συνιστά να περιμένετε 
για περίπου 2ώρες ώστε το πιεσόμετρο να ζεσταθεί ή να κρυώσει, 
όταν αυτό χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον εντός της θερμοκρασίας 
που καθορίζεται στις συνθήκες λειτουργίας, μετά από αποθήκευση 
στη μέγιστη ή στην ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης. Για 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία λειτουργίας 
και αποθήκευσης/μεταφοράς, ανατρέξτε στην ενότητα 3.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το πιεσόμετρο αφού ολοκληρωθεί η 
περίοδος ανθεκτικότητας. Ανατρέξτε στην ενότητα 3.

• ΜΗΝ τσακίζετε υπερβολικά την περιχειρίδα ή τον σωλήνα αέρα.
• ΜΗ διπλώνετε ή τσακίζετε τον σωλήνα αέρα κατά τη λήψη 
μέτρησης. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από τη διακοπή 
της αιματικής ροής.

• Για να αφαιρέσετε το βύσμα αέρα, τραβήξτε το πλαστικό 
βύσμα αέρα στη βάση του σωλήνα, όχι τον ίδιο τον σωλήνα.

• Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου 
ρεύματος, την περιχειρίδα, τις μπαταρίες και τα εξαρτήματα 
που προβλέπονται για αυτό το πιεσόμετρο. Η χρήση 
προσαρμογέων εναλλασσόμενου ρεύματος, περιχειρίδων και 
μπαταριών που δεν υποστηρίζονται μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη ή/και να αποβεί επικίνδυνη για αυτό το πιεσόμετρο.

• Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ την εγκεκριμένη περιχειρίδα για αυτό 
το πιεσόμετρο. Η χρήση άλλων περιχειρίδων μπορεί να 
οδηγήσει σε εσφαλμένες μετρήσεις.

• Η διόγκωση σε υψηλότερη πίεση από την απαραίτητη μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα το μωλωπισμό του βραχίονα στο 
σημείο που εφαρμόστηκε η περιχειρίδα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ανατρέξτε στην παράγραφο «Αν η συστολική σας πίεση είναι 
πάνω από 210 mmHg» στην ενότητα 8 του εγχειριδίου 
οδηγιών για περισσότερες πληροφορίες.

Μετάδοση δεδομένων
• ΜΗΝ αντικαταστήσετε τις μπαταρίες ή αποσυνδέσετε τον 
προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς των μετρήσεών σας στην έξυπνη συσκευή σας. Μπορεί 
να προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία αυτού του πιεσόμετρου και 
αποτυχία μεταφοράς των δεδομένων αρτηριακής πίεσης.

Χειρισμός και χρήση του προσαρμογέα 
εναλλασσόμενου ρεύματος (προαιρετικό εξάρτημα)

• Συνδέστε πλήρως τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου 
ρεύματος στην πρίζα.

• Όταν αποσυνδέετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος 
από την πρίζα, προσέξτε ώστε να τραβήξετε με ασφάλεια τον 
προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος. ΜΗΝ τραβάτε από το 
καλώδιο του προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος.

• Κατά τον χειρισμό του καλωδίου του προσαρμογέα 
εναλλασσόμενου ρεύματος:
ΜΗΝ του προκαλέσετε ζημιά.
ΜΗΝ το τσακίζετε.
ΜΗΝ το τροποποιείτε.
ΜΗΝ το συνθλίβετε.
ΜΗΝ το λυγίζετε ή το τραβάτε με δύναμη.
ΜΗΝ το στρίβετε.
ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε αν είναι τυλιγμένο.
ΜΗΝ το τοποθετείτε κάτω από βαριά αντικείμενα.

• Σκουπίζετε τη σκόνη από τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου 
ρεύματος.

• Αποσυνδέετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος 
όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

• Αποσυνδέετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος 
πριν από το σκούπισμα αυτού του πιεσόμετρου.

Χειρισμός και χρήση των μπαταριών
• ΜΗΝ τοποθετείτε τις μπαταρίες με εσφαλμένη ευθυγράμμιση 

των πόλων.
• Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ 4 αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες 
μαγγανίου τύπου «AA» με αυτό το πιεσόμετρο. ΜΗ 
χρησιμοποιείτε άλλους τύπους μπαταριών. ΜΗ χρησιμοποιείτε 
καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μαζί. ΜΗ 
χρησιμοποιείτε μπαταρίες από διαφορετικές μάρκες μαζί.

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν αυτό το πιεσόμετρο δεν πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Αν εισέλθει υγρό μπαταρίας στα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με 
άφθονο καθαρό νερό. Συμβουλευτείτε αμέσως τον ιατρό σας.

• Αν έλθει σε επαφή με το δέρμα σας υγρό μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως 
το δέρμα σας με άφθονο καθαρό, χλιαρό νερό. Αν τυχόν ερεθισμός, 
τραυματισμός ή πόνος επιμένει, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

• ΜΗ χρησιμοποιείτε μπαταρίες μετά την ημερομηνία λήξης τους.
• Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες για να εξασφαλίσετε ότι 
λειτουργούν σωστά.

Γενικές σημειώσεις
• Όταν λαμβάνετε μέτρηση από τον δεξί βραχίονα, ο σωλήνας αέρα 

πρέπει να βρίσκεται στο πλάι του αγκώνα σας. Προσέξτε να μην 
ακουμπήσετε το βραχίονά σας στο σωλήνα αέρα.

• Η αρτηριακή πίεση ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ του δεξιού και αριστερού 
βραχίονα και να προκύψει διαφορετική τιμή μέτρησης. Χρησιμοποιείτε 
πάντα το ίδιο χέρι για τις μετρήσεις. Αν οι τιμές μεταξύ των δύο βραχιόνων 
διαφέρουν σημαντικά, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας σχετικά με το ποιο 
βραχίονα να χρησιμοποιείτε για τη λήψη των μετρήσεών σας.

• Κατά τη χρήση προαιρετικού προσαρμογέα εναλλασσόμενου 
ρεύματος, φροντίστε να μην τοποθετήσετε το πιεσόμετρο σε θέση 
που δυσκολεύει τη σύνδεση και αποσύνδεση του προσαρμογέα 
εναλλασσόμενου ρεύματος.

• Για να διακόψετε μια μέτρηση, πατήστε το κουμπί [START/STOP] 
κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Χειρισμός και χρήση των μπαταριών
• Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών θα πρέπει να 
εκτελείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

• Οι παρεχόμενες μπαταρίες ενδέχεται να έχουν μικρότερη διάρκεια 
ζωής από τις νέες μπαταρίες.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τα παρακάτω προβλήματα 
προκύψουν κατά τη μέτρηση, ελέγξτε ότι δεν υπάρχει άλλη 
ηλεκτρική συσκευή σε απόσταση μικρότερη από 30 cm. Αν το 
πρόβλημα επιμείνει, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

1. Μηνύματα σφάλματος και αντιμετώπιση 
προβλημάτων

Ένδειξη/
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

 
εμφανίζεται αυτή η 

ένδειξη ή η 
περιχειρίδα δεν 
διογκώνεται.

Πατήσατε το κουμπί 
[START/STOP] ενώ δεν 
είχε τοποθετηθεί η 
περιχειρίδα.

Πατήστε πάλι το κουμπί 
[START/STOP] για να 
απενεργοποιήσετε το 
πιεσόμετρο. Αφού 
συνδέσετε γερά το βύσμα 
αέρα και τοποθετήσετε 
σωστά την περιχειρίδα, 
πατήστε το κουμπί 
[START/STOP].

Το βύσμα αέρα δεν 
έχει συνδεθεί πλήρως 
στο πιεσόμετρο.

Συνδέστε με προσοχή το 
βύσμα αέρα.

Η περιχειρίδα δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά.

Τοποθετήστε σωστά την 
περιχειρίδα και 
πραγματοποιήστε νέα 
μέτρηση. Ανατρέξτε στην 
ενότητα 6 του εγχειριδίου 
οδηγιών .

Υπάρχει διαρροή 
αέρα από την 
περιχειρίδα.

Αντικαταστήστε την 
περιχειρίδα με μια 
καινούρια. Ανατρέξτε 
στην ενότητα 12 του 
εγχειριδίου οδηγιών .

 
εμφανίζεται αυτή η 
ένδειξη ή η μέτρηση 
δεν μπορεί να 
ολοκληρωθεί μετά 
από τη διόγκωση της 
περιχειρίδας.

Μετακινηθήκατε ή 
μιλήσατε κατά τη 
διάρκεια της 
μέτρησης και η 
περιχειρίδα δεν 
διογκώθηκε 
επαρκώς.

Μείνετε ακίνητος/-η και 
μη μιλάτε κατά τη 
διάρκεια μιας μέτρησης. 
Αν εμφανιστεί η ένδειξη 
«E2» επανειλημμένα, 
διογκώστε την 
περιχειρίδα χειροκίνητα 
έτσι ώστε η συστολική 
πίεση να είναι 30 έως 
40 mmHg πάνω από τις 
προηγούμενες μετρήσεις 
σας. Ανατρέξτε στην 
ενότητα 8 του εγχειριδίου 
οδηγιών .

Καθώς η συστολική 
πίεση είναι άνω των 
210 mmHg, δεν είναι 
δυνατή η λήψη 
μέτρησης.

2.1 Συντήρηση
Για να προστατεύσετε το πιεσόμετρό σας από βλάβες, ακολουθήστε 
τις παρακάτω οδηγίες:

Προφύλαξη
• ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε ή προσπαθήσετε να επισκευάσετε αυτό 

το πιεσόμετρο ή άλλα εξαρτήματα. Μπορεί να προκληθεί 
ανακριβής μέτρηση.

2.2 Φύλαξη
Διατηρείτε το πιεσόμετρό σας στη θήκη φύλαξης, όταν δεν το 
χρησιμοποιείτε.

1. Διπλώστε προσεκτικά το σωλήνα αέρα μέσα στην 
περιχειρίδα.

Σημείωση
• Μη λυγίζετε υπερβολικά και μην τσακίζετε τον σωλήνα αέρα.

2. Τοποθετήστε το πιεσόμετρο και τα άλλα εξαρτήματα 
στη θήκη φύλαξης.

Μην αποθηκεύετε το πιεσόμετρο και τα άλλα εξαρτήματα:

2.3 Σκούπισμα του πιεσόμετρου
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή πτητικά καθαριστικά.
• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα ή ένα μαλακό ύφασμα 

νοτισμένο με ήπιο (ουδέτερο) σαπούνι για το σκούπισμα του πιεσόμετρου 
και της περιχειρίδας και, έπειτα, σκουπίστε τα με ένα στεγνό ύφασμα.

• Μην πλένετε και μη βυθίζετε το πιεσόμετρό σας και την 
περιχειρίδα ή τα άλλα εξαρτήματα στο νερό.

• Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, αραιωτικά ή παρόμοιους διαλύτες για 
το σκούπισμα του πιεσόμετρου και της περιχειρίδας ή των άλλων 
εξαρτημάτων.

2.4 Βαθμονόμηση και σέρβις
• Η ακρίβεια αυτής της συσκευής παρακολούθησης της πίεσης του 

αίματος έχει ελεγχθεί προσεκτικά και είναι σχεδιασμένη για 
μακρόχρονη χρήση.

• Γενικά συνιστάται να φροντίζετε για την επιθεώρηση της μονάδας κάθε 
δύο χρόνια ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και ακρίβεια. 
Συμβουλευθείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της OMRON ή 
την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της OMRON στη διεύθυνση που 
αναγράφεται στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα.

 
εμφανίζεται αυτή η 

ένδειξη

Η περιχειρίδα 
διογκώθηκε πέρα 
από τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη πίεση.

Μην αγγίζετε την 
περιχειρίδα ή/και μη 
λυγίζετε το σωλήνα αέρα 
κατά τη λήψη μιας 
μέτρησης. Σε περίπτωση 
που διογκώνετε την 
περιχειρίδα χειροκίνητα, 
ανατρέξτε στην ενότητα 8 
του εγχειριδίου 
οδηγιών .

 
εμφανίζεται αυτή η 

ένδειξη

Μετακινηθήκατε ή 
μιλήσατε κατά τη 
διάρκεια της 
μέτρησης. Οι 
δονήσεις 
διαταράσσουν τη 
μέτρηση.

Μείνετε ακίνητος/-η και 
μη μιλάτε κατά τη 
διάρκεια μιας μέτρησης.

 
εμφανίζεται αυτή η 

ένδειξη

Η συχνότητα 
σφυγμών δεν 
ανιχνεύεται σωστά.

Τοποθετήστε σωστά την 
περιχειρίδα και 
πραγματοποιήστε νέα 
μέτρηση. Ανατρέξτε στην 
ενότητα 6 του εγχειριδίου 
οδηγιών .
Μείνετε ακίνητος/-η και 
καθίστε σωστά κατά τη 
διάρκεια της μέτρησης.

Αν το σύμβολο « » 
εξακολουθεί να 
εμφανίζεται, συνιστάται 
να συμβουλευτείτε τον 
ιατρό σας.

/ /  
εμφανίζεται αυτή η 

ένδειξη

 
αυτή η ένδειξη δεν 
αναβοσβήνει κατά 

τη διάρκεια της 
μέτρησης

 
εμφανίζεται αυτή η 

ένδειξη

Το πιεσόμετρο 
παρουσίασε 
δυσλειτουργία.

Πατήστε ξανά το κουμπί 
[START/STOP]. Αν 
εξακολουθεί να 
εμφανίζεται η ένδειξη 
«Er», επικοινωνήστε με το 
κατάστημα λιανικής ή τον 
μεταπωλητή της OMRON 
στην περιοχή σας.

 
εμφανίζεται αυτή η 

ένδειξη

Το πιεσόμετρο δεν 
μπορεί να συνδεθεί 
σε μια έξυπνη 
συσκευή ή να 
μεταδώσει σωστά 
δεδομένα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες 
που εμφανίζονται στην 
εφαρμογή «OMRON 
connect». Αν το σύμβολο 
«Err» εξακολουθεί να 
εμφανίζεται μετά τον 
έλεγχο της εφαρμογής, 
επικοινωνήστε με το 
κατάστημα λιανικής ή τον 
μεταπωλητή της OMRON 
στην περιοχή σας.

 
αναβοσβήνει αυτή η 

ένδειξη

Το πιεσόμετρο 
βρίσκεται σε 
αναμονή για σύζευξη 
με την έξυπνη 
συσκευή.

Ανατρέξτε στην ενότητα 5 
του εγχειριδίου 
οδηγιών  για τη 
σύζευξη του πιεσόμετρου 
με την έξυπνη συσκευή 
σας, ή πατήστε το κουμπί 
[START/STOP] για να 
ακυρώσετε τη σύζευξη και 
να απενεργοποιήσετε το 
πιεσόμετρο.

 
αναβοσβήνει αυτή η 

ένδειξη

Περισσότερες από 
24 μετρήσεις δεν 
μεταφέρονται. Πραγματοποιήστε 

σύζευξη ή μεταφέρετε τις 
μετρήσεις σας στην 
εφαρμογή «OMRON 
connect» ώστε να 
μπορέσετε να τις 
κρατήσετε στη μνήμη της 
εφαρμογής και να 
εξαφανιστεί αυτό το 
σύμβολο σφάλματος.

Το πιεσόμετρό σας 
δεν έχει κάνει 
σύζευξη ή δεν έχει 
συνδεθεί με την 
έξυπνη συσκευή σας.

 
εμφανίζεται αυτή η 

ένδειξη

Υπάρχουν 
30 μετρήσεις στη 
μνήμη που πρέπει να 
μεταφερθούν.

 
αναβοσβήνει αυτή η 

ένδειξη

Η ισχύς των 
μπαταριών είναι 
χαμηλή.

Συνιστάται να 
αντικαταστήσετε και τις 
4 μπαταρίες με 
καινούριες. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 3 
του εγχειριδίου 
οδηγιών .

και 

 

εμφανίζεται αυτή η 
ένδειξη ή το 
πιεσόμετρο 

απενεργοποιήθηκε 
απροσδόκητα κατά 

τη διάρκεια μιας 
μέτρησης.

Οι μπαταρίες είναι 
αποφορτισμένες.

Αντικαταστήστε αμέσως 
και τις 4 μπαταρίες με 
καινούριες. Ανατρέξτε 
στην ενότητα 3 του 
εγχειριδίου οδηγιών .

Δεν εμφανίζεται 
τίποτα στην οθόνη 
του πιεσόμετρου.

Οι μπαταρίες είναι 
αποφορτισμένες.

Οι πόλοι των 
μπαταριών δεν έχουν 
ευθυγραμμιστεί 
σωστά.

Ελέγξτε ότι η τοποθέτηση 
των μπαταριών είναι 
σωστή. Ανατρέξτε στην 
ενότητα 3 του εγχειριδίου 
οδηγιών .

Οι μετρήσεις είναι 
πολύ υψηλές ή πολύ 
χαμηλές.

Η αρτηριακή πίεση διαφέρει συνεχώς. Πολλοί 
παράγοντες, όπως το άγχος, η ώρα της ημέρας 
ή/και ο τρόπος που εφαρμόζετε την περιχειρίδα 
μπορεί να επηρεάσουν την αρτηριακή πίεσή σας. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 2 του εγχειριδίου 
οδηγιών .

Προκύπτει 
οποιοδήποτε άλλο 
πρόβλημα 
επικοινωνίας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην 
έξυπνη συσκευή ή ανατρέξτε στην ενότητα 
«Βοήθεια» στην εφαρμογή «OMRON connect» για 
περαιτέρω βοήθεια. Αν το πρόβλημα παραμένει, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τον 
μεταπωλητή της OMRON στην περιοχή σας.

Προκύπτει 
οποιοδήποτε άλλο 
πρόβλημα.

Πατήστε το κουμπί [START/STOP] για να 
απενεργοποιήσετε το πιεσόμετρο και, κατόπιν, 
πατήστε το πάλι για να λάβετε μια μέτρηση. Αν το 
πρόβλημα συνεχιστεί, αφαιρέστε όλες τις 
μπαταρίες και περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα. 
Κατόπιν επανατοποθετήστε τις μπαταρίες.
Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το 
κατάστημα λιανικής ή τον μεταπωλητή της 
OMRON στην περιοχή σας.

Ένδειξη/
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

2. Συντήρηση

• Με αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τον 
κατασκευαστή, ακυρώνεται η εγγύηση του χρήστη.

• Αν το πιεσόμετρο και τα άλλα εξαρτήματα είναι βρεγμένα.
• Σε μέρη εκτεθειμένα σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία, 

άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη ή διαβρωτικούς ατμούς 
όπως χλωρίνη.

• Σε μέρη που εκτίθενται σε κραδασμούς ή δονήσεις.

3. Προδιαγραφές
Κατηγορία προϊόντος Ηλεκτρονικό σφυγμομανόμετρο
Περιγραφή προϊόντος Αυτόματο πιεσόμετρο άνω βραχίονα
Μοντέλο (Κωδικός) M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK)
Οθόνη Ψηφιακή οθόνη LCD
Εύρος πίεσης 
περιχειρίδας 0 έως 299 mmHg

Εύρος μέτρησης 
πίεσης αίματος

ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ: 60 έως 260 mmHg
ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ: 40 έως 215 mmHg

Εύρος μέτρησης 
σφυγμών 40 έως 180 παλμοί / λεπτό

Ακρίβεια
Πίεση: ±3 mmHg
Σφυγμοί: ±5% ως προς την ένδειξη της 
οθόνης

Διόγκωση Αυτόματη μέσω ηλεκτρικής αντλίας
Εκτόνωση αέρα Βαλβίδα αυτόματης εκτόνωσης πίεσης

Σημείωση
• Αυτές οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση.

• Το παρόν πιεσόμετρο έχει ερευνηθεί κλινικά σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 81060-2:2014 και συμμορφώνεται με 
το πρότυπο EN ISO 81060-2:2014 και EN ISO 81060-2:2019+A1:2020 
(εξαιρουμένων εγκύων ασθενών και ασθενών με προεκλαμψία). Στην 
κλινική μελέτη επικύρωσης, η 5η φάση χρησιμοποιήθηκε σε 85 άτομα 
για τον καθορισμό της διαστολικής αρτηριακής πίεσης.

• Η ταξινόμηση IP αφορά βαθμούς προστασίας που παρέχονται από 
τα περιβλήματα σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Αυτό το 
πιεσόμετρο και ο προαιρετικός προσαρμογέας εναλλασσόμενου 
ρεύματος είναι προστατευμένα από στέρεα ξένα αντικείμενα 
διαμέτρου 12,5 mm και μεγαλύτερα, όπως ένα δάκτυλο. 
Ο προαιρετικός προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος 
HHP-CM01 είναι προστατευμένος από σταγόνες νερού που πέφτουν 
κάθετα και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια 
της κανονικής λειτουργίας. Ο προαιρετικός προσαρμογέας 
εναλλασσόμενου ρεύματος HHP-BFH01 είναι προστατευμένος από 
σταγόνες νερού που πέφτουν υπό γωνία και μπορεί να προκαλέσουν 
προβλήματα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.

• Η ταξινόμηση τρόπου λειτουργίας συμμορφώνεται με το πρότυπο 
IEC 60601-1.

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της OMRON. Αυτό το 
προϊόν είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και έχει 
δοθεί μεγάλη φροντίδα στην κατασκευή του. Σχεδιάστηκε για να σας 
παρέχει κάθε ικανοποίηση, με την προϋπόθεση ότι το χειρίζεστε 
σωστά και το συντηρείτε όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
Για αυτό το προϊόν παρέχεται εγγύηση από την OMRON για μια περίοδο 
5 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η σωστή κατασκευή, η εργασία και 
τα υλικά αυτού του προϊόντος είναι εγγυημένα από την OMRON. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου της εγγύησης, η OMRON θα επισκευάσει ή 
θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή όποια ελαττωματικά 
εξαρτήματα, χωρίς χρέωση για την εργασία ή τα ανταλλακτικά.
Η εγγύηση δεν καλύπτει τα ακόλουθα:
Α. Έξοδα μεταφοράς και κινδύνους κατά τη μεταφορά.
Β. Έξοδα για επισκευές ή/και βλάβες που προκλήθηκαν από επισκευές 

που πραγματοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Γ. Περιοδικούς ελέγχους και συντήρηση.
Δ. Βλάβη ή φθορά προαιρετικών μερών ή άλλων εξαρτημάτων εκτός 

της κύριας συσκευής, εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στην 
παραπάνω εγγύηση.

Ε. Έξοδα που προέκυψαν από μη αποδεκτή αξίωση (αυτά θα χρεωθούν).
Ζ. Ζημιές κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών, που 

προκλήθηκαν ακούσια ή από κακή χρήση.
Η. Η υπηρεσία βαθμονόμησης δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση.
Θ. Τα προαιρετικά εξαρτήματα έχουν εγγύηση ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία αγοράς. Τα προαιρετικά εξαρτήματα περιλαμβάνουν, 
ενδεικτικά, τα ακόλουθα στοιχεία: περιχειρίδα και σωλήνας περιχειρίδας.

Σε περίπτωση που χρειαστεί σέρβις εντός της εγγύησης, 
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το 
προϊόν ή σε έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της OMRON. Για τη 
διεύθυνση ανατρέξτε στην συσκευασία/έγγραφα του προϊόντος ή 
στο εξειδικευμένο κατάστημα λιανικής πώλησης. Αν δυσκολεύεστε 
να βρείτε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών της OMRON, 
επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες: 
www.omron-healthcare.com 

Με την επισκευή ή την αντικατάσταση στο πλαίσιο της εγγύησης δεν 
παρατείνεται ούτε ανανεώνεται η περίοδος της εγγύησης.
Η εγγύηση θα παρέχεται μόνο αν επιστραφεί ολόκληρο το προϊόν 
μαζί με το αρχικό τιμολόγιο / την απόδειξη που εκδόθηκε στον 
πελάτη από το κατάστημα λιανικής.

• Το παρόν πιεσόμετρο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN1060, Μη επεμβατικά πιεσόμετρα Μέρος 1: Γενικές 
Απαιτήσεις και Μέρος 3: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για 
ηλεκτρομηχανικά συστήματα μέτρησης αρτηριακής πίεσης.

• Με το παρόν, η OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. δηλώνει ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός τύπου HEM-7146T2-EBK συμμορφώνεται με την 
Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

• Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται 
στην παρακάτω διεύθυνση στο internet: 
www.omron-healthcare.com

• Αυτό το προϊόν OMRON παράγεται σύμφωνα με το αυστηρό 
σύστημα ποιότητας της OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Ιαπωνία. Το 
βασικό εξάρτημα των πιεσόμετρων της OMRON, που είναι ο 
αισθητήρας πίεσης, παράγεται στην Ιαπωνία.

• Αναφέρετε στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους όπου έχετε την έδρα σας κάθε σοβαρό περιστατικό που 
προκύπτει σε σχέση με αυτή τη συσκευή.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα 
που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών 
των σημάτων από την OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. πραγματοποιείται 
κατόπιν άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες 
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Η ονομασία Apple και το 
λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις 
ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές. Η ονομασία App Store είναι σήμα 
υπηρεσίας της Apple Inc. Η ονομασία Google Play και το λογότυπο 
Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Μέθοδος μέτρησης Ταλαντωσιμετρική μέθοδος
Μέθοδος μετάδοσης Bluetooth® χαμηλής κατανάλωσης

Ασύρματη σύνδεση

Εύρος συχνοτήτων: 2,4 GHz 
(2.400 - 2.483,5 MHz)
Διαμόρφωση: GFSK
Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς: < 20 dBm

Τρόπος λειτουργίας Συνεχής λειτουργία

Κατηγορία προστασίας 
IP

Πιεσόμετρο: IP20
Προαιρετικός προσαρμογέας 
εναλλασσόμενου ρεύματος: IP21 για το 
HHP-CM01, IP22 για το HHP-BFH01

Ονομαστική ισχύς DC6 V 4 W

Πηγή τροφοδοσίας
4 μπαταρίες «ΑΑ» 1,5 V ή προαιρετικός 
προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος 
(ΕΙΣΟΔΟΣ AC 100 - 240 V 
50 - 60 Hz 0,12 - 0,065 A)

Διάρκεια ζωής 
μπαταρίας

Περίπου 500 μετρήσεις (Με τη χρήση 
καινούριων αλκαλικών μπαταριών και της 
παρεχόμενης περιχειρίδας. Ανάλογα με τον 
τύπο της μπαταρίας και της περιχειρίδας.)

Περίοδος 
ανθεκτικότητας 
(Διάρκεια ζωής 
προϊόντος)

Πιεσόμετρο: 5 έτη ή 30.000 χρήσεις, 
όποιο προκύψει πρώτο. / 
Περιχειρίδα: 5 έτη ή 10.000 χρήσεις, 
όποιο προκύψει πρώτο. / 
Προαιρετικός προσαρμογέας 
εναλλασσόμενου ρεύματος: 5 έτη

Συνθήκες λειτουργίας
+10 έως +40°C / 15 έως 90% σχετική 
υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) / 
800 έως 1.060 hPa

Συνθήκες 
αποθήκευσης/
μεταφοράς

-20 έως +60°C / 10 έως 90% σχετική 
υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Βάρος
Πιεσόμετρο: περίπου 250 g
(χωρίς τις μπαταρίες)
Περιχειρίδα: περίπου 170 g

Διαστάσεις (τιμή κατ’ 
εκτίμηση)

Πιεσόμετρο: 103 mm (Π) × 82 mm (Υ) × 
140 mm (Μ)
Περιχειρίδα: 145 mm × 594 mm (σωλήνας 
αέρα: 750 mm)

Περιφέρεια 
περιχειρίδας 
κατάλληλη για το 
πιεσόμετρο

17 έως 42 cm (παρεχόμενη περιχειρίδα: 
22 έως 42 cm)

Μνήμη Αποθηκεύει έως και 30 μετρήσεις

Περιεχόμενα

Πιεσόμετρο, περιχειρίδα (HEM-RML31), 
4 μπαταρίες «AA», θήκη φύλαξης, 
Εγχειρίδιο οδηγιών  και , σύστημα 
καταγραφής πίεσης

Προστασία από 
ηλεκτροπληξία

Εσωτερικά τροφοδοτούμενος εξοπλισμός ΜΕ 
(όταν χρησιμοποιούνται μόνο οι μπαταρίες)
Εξοπλισμός κλάσης II ME (προαιρετικός 
προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος)

Εφαρμοζόμενο μέρος Τύπου BF (περιχειρίδα)

Σχετικά με παρεμβολές ασύρματης επικοινωνίας
Η επιλογή Bluetooth στο προϊόν χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με 
εξειδικευμένες εφαρμογές σε κινητές συσκευές, για τον 
συγχρονισμό δεδομένων ημερομηνίας/ώρας από την κινητή 
συσκευή στο προϊόν και για τον συγχρονισμό δεδομένων μέτρησης 
από το προϊόν στην κινητή συσκευή. Η περαιτέρω διαχείριση των 
δεδομένων στην κινητή συσκευή εξαρτάται από τον χρήστη. Αυτό 
το προϊόν λειτουργεί σε ζώνη ISM 2,4 GHz χωρίς άδεια όπου 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος μπορεί να ανακόψει τα ραδιοκύματα, 
ηθελημένα ή ακούσια, για άγνωστη αιτία. Σε περίπτωση που αυτό το 
προϊόν χρησιμοποιηθεί κοντά σε άλλες ασύρματες συσκευές, όπως 
φούρνοι μικροκυμάτων και ασύρματο δίκτυο LAN, τα οποία 
λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων με αυτό το προϊόν, υπάρχει 
πιθανότητα να σημειωθεί παρεμβολή.
Αν παρουσιαστεί παρεμβολή, διακόψτε τη λειτουργία των άλλων 
συσκευών ή μεταφέρετε αυτό το προϊόν μακριά από τις άλλες 
ασύρματες συσκευές προτού επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε.

4. Περιορισμένη εγγύηση

5. Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή

Το HEM-7146T2-EBK που κατασκευάζεται από την 
OMRONHEALTHCARE Co., Ltd. συμμορφώνεται με το πρότυπο 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) EN60601-1-2:2015+A1:2021.
Περαιτέρω τεκμηρίωση σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο 
EMC διατίθεται στην τοποθεσία: www.omron-healthcare.com.
Ανατρέξτε στις πληροφορίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για 
το HEM-7146T2-EBK στην τοποθεσία Web.

Η σήμανση αυτή επάνω στο προϊόν ή στα 
συνοδευτικά του έντυπα υποδηλώνει ότι το προϊόν 
δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά 
απορρίμματα στο τέλος της ζωής του.
Για να αποτρέψετε πιθανή καταστροφή του 
περιβάλλοντος ή επιδείνωση της ανθρώπινης υγείας 
εξαιτίας της αλόγιστης απόρριψης αποβλήτων, 
διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα άλλα είδη 
απορριμμάτων σας και ανακυκλώστε το υπεύθυνα 
ώστε να προωθηθεί η διαρκής επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον 
αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την 
υπεύθυνη τοπική αρχή, για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το 
πώς μπορούν να επιστρέψουν αυτό το αντικείμενο έτσι ώστε να 
ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους 
και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
συμβόλαιο αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να αναμιχθεί με 
άλλα εμπορικά απορρίμματα για σκοπούς απόρριψης.
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M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK) 

Manual de instruções

Antes de utilizar, leia o Manual de instruções         e        . 
Para informações sobre os símbolos, consulte “Descrição dos símbolos” na parte 
de trás do outro “Manual de instruções        ”.

Medidor de tensão arterial automático de braço

Português

Obrigado por ter adquirido o medidor de tensão arterial automático de 
braço M2 Intelli IT+. Este medidor de tensão arterial utiliza o método 
oscilométrico de medição da tensão arterial. Isto significa que este 
medidor deteta o movimento do sangue através da artéria braquial e 
converte os movimentos numa leitura digital. A tensão arterial do 
utilizador pode ser medida de forma não invasiva e simples, permitindo 
assim que indivíduos saudáveis, doentes com hipertensão e indivíduos 
preocupados com o seu bem-estar obtenham uma indicação precisa 
sobre quaisquer alterações da tensão arterial no conforto do próprio lar.

Instruções de segurança
Este manual de instruções fornece informações importantes sobre o 
medidor de tensão arterial automático de braço M2 Intelli IT+. Para 
garantir a utilização segura e adequada deste medidor, LEIA e 
COMPREENDA todas estas instruções. Se não compreender estas 
instruções ou tiver dúvidas, contacte o seu revendedor ou 
distribuidor OMRON antes de tentar utilizar este medidor. Para 
obter informações específicas sobre a sua tensão arterial, 
consulte o seu médico.

Objetivo previsto
Este dispositivo é um medidor digital que se destina a ser utilizado na 
medição da tensão arterial e da pulsação em doentes adultos que 
consigam entender este manual de instruções com o intervalo de 
circunferência de 17 - 42 cm. Os utilizadores podem ser os próprios 
doentes. O dispositivo deteta o aparecimento de batimentos 
cardíacos irregulares durante a medição e indica esta situação 
mediante um símbolo com os resultados da medição. Foi concebido 
principalmente para múltiplas utilizações por múltiplos doentes num 
ambiente doméstico.

Receção e inspeção
Retire este medidor da embalagem e inspecione-o quanto a danos. 
Se este medidor estiver danificado, NÃO O UTILIZE e consulte o seu 
revendedor ou distribuidor OMRON.

Antes de utilizar este medidor, leia as informações importantes sobre 
segurança neste manual de instruções. Para sua segurança, siga 
cuidadosamente este manual de instruções.
Guarde-o para consulta futura. Para obter informações específicas 
sobre a sua tensão arterial, CONSULTE O SEU MÉDICO.

Advertência
Indica uma situação potencialmente 
perigosa que, se não for evitada, 
poderá provocar danos físicos graves 
ou morte.

• NÃO utilize este medidor em bebés, crianças ou pessoas que 
não se possam exprimir.

• NÃO altere a medicação com base nas leituras obtidas por este 
medidor de tensão arterial. Tome a medicação de acordo com o 
prescrito pelo seu médico. O médico é o ÚNICO qualificado 
para diagnosticar e tratar a hipertensão arterial.

• NÃO utilize este medidor num braço lesionado ou sujeito a 
tratamento médico.

• NÃO coloque a braçadeira no braço quando lhe estiver a ser 
administrada medicação intravenosa ou uma transfusão de sangue.

• NÃO utilize este medidor em locais onde se encontre equipamento 
cirúrgico de alta frequência (AF), imagens por ressonância 
magnética (IRM) ou tomógrafos (TC). Caso contrário, o medidor 
pode não funcionar corretamente e/ou fornecer leituras incorretas.

• NÃO utilize este medidor em ambientes com um teor elevado 
de oxigénio ou perto de gases inflamáveis.

• Consulte o seu médico antes de utilizar este medidor se sofrer 
de arritmias comuns, tais como pré-excitação auricular ou 
ventricular ou fibrilhação auricular, arteriosclerose, má 
perfusão, diabetes, gravidez, pré-eclâmpsia ou doença renal. 
TENHA EM ATENÇÃO que qualquer uma destas condições para 
além dos movimentos, tremores ou arrepios do paciente pode 
afetar a leitura da medição.

• NUNCA efetue autodiagnósticos nem automedique-se com 
base nas leituras. Consulte SEMPRE o seu médico.

• Para ajudar a evitar estrangulamento, mantenha o tubo de ar e 
o cabo do adaptador de CA fora do alcance de bebés e crianças.

• Este produto contém peças pequenas que podem causar o 
perigo de asfixia se forem engolidas por bebés e crianças.

Transmissão de dados
• Este produto emite radiofrequências (RF) na banda de 2,4 GHz. 

NÃO utilize este produto em locais que proíbam RF, como 
aviões ou hospitais. Desative a função Bluetooth® deste 
medidor, retire as pilhas e/ou desligue o adaptador de CA nos 
locais em que o uso de RF é proibido.

Manuseamento e utilização do adaptador de CA 
(acessório opcional)

• NÃO utilize o adaptador de CA se este medidor ou o cabo do 
adaptador de AC estiver danificado. Se este medidor ou o cabo 
estiver danificado, desligue a alimentação e desligue o 
adaptador de CA de imediato da tomada.

• Ligue o adaptador de AC a uma tomada de tensão adequada. 
NÃO utilize numa ficha de tomadas múltiplas.

• NUNCA ligue ou desligue o adaptador de CA da tomada 
elétrica com as mãos húmidas.

• NÃO desmonte nem tente reparar o adaptador de CA.
Manuseamento e utilização das pilhas

• Mantenha as pilhas fora do alcance de bebés e crianças.

Precaução

Indica uma situação potencialmente perigosa 
que, se não for evitada, poderá provocar 
danos físicos ligeiros ou moderados no 
utilizador ou no paciente ou poderá danificar 
o equipamento ou outros materiais.

• Pare de utilizar este medidor e consulte o seu médico se sentir 
irritação da pele ou desconforto.

• Consulte o seu médico antes de utilizar este medidor num braço 
com acesso ou terapia intravascular ou um shunt arteriovenoso 
(A-V), uma vez que podem ocorrer interferências temporárias no 
fluxo sanguíneo e resultar em ferimentos.

• Consulte o seu médico antes de utilizar este medidor se tiver 
sofrido uma mastectomia ou uma desobstrução dos gânglios 
linfáticos.

• Consulte o seu médico antes de utilizar este medidor se sofre de 
graves problemas com o fluxo sanguíneo ou problemas sanguíneos, 
uma vez que a insuflação da braçadeira pode causar equimoses.

• NÃO efetue medições com maior frequência do que é 
necessário, uma vez que podem ocorrer equimoses devido às 
interferências no fluxo sanguíneo.

• Insufle APENAS a braçadeira quando esta estiver colocada no braço.
• Retire a braçadeira caso esta não comece a esvaziar durante 

uma medição.
• NÃO utilize este medidor para nenhum outro propósito que 

não seja medir a tensão arterial.
• Durante a medição, certifique-se de que não se encontram 

dispositivos móveis ou quaisquer outros dispositivos elétricos 
que emitam campos eletromagnéticos a 30 cm deste medidor. 
Caso contrário, o medidor pode não funcionar corretamente e/
ou fornecer leituras incorretas.

• NÃO desmonte nem tente reparar este medidor ou outros 
componentes. Existe o risco de obter uma medição imprecisa.

• NÃO utilize num local com humidade ou num local onde exista 
o risco de salpicos de água para este medidor. Pode danificar 
este medidor.

• NÃO utilize este medidor num veículo em movimento, como 
por exemplo um carro ou avião.

• NÃO deixe cair este medidor nem o sujeite a choques fortes ou 
vibrações.

• NÃO utilize este medidor em locais com níveis elevados ou 
baixos de humidade ou temperaturas elevadas ou baixas. 
Consulte a secção 3.

• Durante a medição, observe o braço para assegurar que o medidor 
não está a causar o bloqueio prolongado da circulação do sangue.

• NÃO utilize este medidor com outro equipamento elétrico 
médico (EM) em simultâneo. Caso contrário, os dispositivos pode 
não funcionar corretamente e/ou fornecer leituras incorretas.

• Evite tomar banho, ingerir álcool ou cafeína, fumar, fazer exercício 
e comer pelo menos 30 minutos antes de efetuar uma medição.

• Descanse pelo menos 5 minutos antes de efetuar uma medição.
• Retire a roupa justa ou pesada do braço quando efetuar uma 

medição.
• Mantenha-se imóvel e NÃO fale enquanto efetuar uma medição.
• Utilize APENAS esta braçadeira em pessoas com uma circunferência 

de braço dentro do intervalo especificado da braçadeira.
• Antes de efetuar uma medição, certifique-se de que este 

medidor se adaptou à temperatura ambiente. As medições 
efetuadas após uma mudança radical de temperatura podem 
produzir leituras imprecisas. A OMRON recomenda que 
aguarde aproximadamente 2 horas para o medidor aquecer ou 
arrefecer até à temperatura especificada do ambiente de 

Introdução

Informações importantes sobre segurança

utilização depois de ter estado arrumado à temperatura 
máxima ou mínima de armazenamento. Para obter mais 
informações sobre a temperatura de funcionamento e 
armazenamento/transporte, consulte a secção 3.

• NÃO utilize este medidor após o final da sua vida útil. 
Consulte a secção 3.

• NÃO vinque a braçadeira ou o tubo de ar excessivamente.
• NÃO dobre nem torça o tubo de ar enquanto procede a uma 

medição. Isso poderá causar ferimentos devido à interrupção 
do fluxo sanguíneo.

• Para desligar a ficha de ar, puxe a ficha de ar de plástico na 
base do tubo e não o próprio tubo.

• APENAS utilize o adaptador de CA, a braçadeira, as pilhas e os 
acessórios especificados para este medidor. A utilização de 
adaptadores de CA, braçadeiras e pilhas não suportados pode 
danificar e/ou ser perigosa para este medidor.

• Utilize APENAS a braçadeira aprovada para este medidor. Com a 
utilização de outras braçadeiras, as leituras podem ser incorretas.

• A insuflação para uma tensão superior à necessária pode 
provocar equimoses no braço onde a braçadeira é aplicada. 
NOTA: consulte “Se a tensão sistólica estiver acima dos 210 
mmHg” na secção 8 do manual de instruções para obter 
informações adicionais.

Transmissão de dados
• NÃO substitua as pilhas ou desligue o adaptador de CA 

quando as leituras estiverem a ser transferidas para o 
dispositivo inteligente. Esta ação poderá resultar no 
funcionamento incorreto deste medidor e na falha da 
transferência dos dados de tensão arterial.

Manuseamento e utilização do adaptador de CA 
(acessório opcional)

• Insira completamente o adaptador de CA na tomada.
• Quando desligar o adaptador de CA da tomada, certifique-se 

de que puxa o adaptador de CA em segurança. NÃO puxe pelo 
cabo do adaptador de CA.

• Quando manusear o cabo do adaptador de CA:
NÃO o danifique.
NÃO o parta.
NÃO o adultere.
NÃO o comprima.
NÃO o dobre nem puxe com força.
NÃO o torça.
NÃO o utilize se estiver enredado.
NÃO o coloque por baixo de objetos pesados.

• Limpe o pó do adaptador de CA.
• Desligue o adaptador de CA da tomada se não estiver a ser 

utilizado.
• Desligue o adaptador de CA da tomada antes de limpar este 

medidor.
Manuseamento e utilização das pilhas

• Ao colocar as pilhas, TENHA EM ATENÇÃO a sua polaridade.
• Utilize APENAS 4 pilhas “AA” alcalinas ou de manganês neste 

medidor. NÃO utilize outro tipo de pilhas. NÃO utilize pilhas 
novas e usadas ao mesmo tempo. NÃO utilize pilhas de marcas 
diferentes ao mesmo tempo.

• Se pretender não utilizar este medidor durante um longo 
período de tempo, retire as pilhas.

• Se o líquido das pilhas entrar em contacto com os olhos lave-os 
imediatamente com água limpa em abundância. Consulte 
imediatamente o seu médico.

• Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a pele, lave-a 
imediatamente com água morna limpa em abundância. 
Consulte o seu médico se a irritação, o ferimento ou a dor 
persistir.

• NÃO utilize pilhas após a sua data de validade.
• Verifique periodicamente as pilhas para assegurar o seu bom 

estado de funcionamento.

Avisos gerais
• Quando efetua medições no braço direito, o tubo de ar deve ficar 

ao lado do cotovelo. Certifique-se de que não apoia o braço sobre 
o tubo de ar.

• A tensão arterial pode diferir entre o braço direito e esquerdo, e 
pode dar origem a um valor de medição diferente. Efetue sempre 
as medições no mesmo braço. Se os valores dos dois braços 
divergirem consideravelmente, consulte o seu médico para saber 
em qual deve efetuar as medições.

• Quando utilizar um adaptador de CA opcional, certifique-se de que 
não coloca o medidor num local em que seja difícil ligar e desligar 
o adaptador de CA.

• Para parar uma medição, prima o botão [START/STOP] durante uma 
medição.

Manuseamento e utilização das pilhas
• A eliminação das pilhas usadas deve ser efetuada em 

conformidade com a legislação local.
• As pilhas fornecidas poderão ter uma duração mais curta do que 

pilhas novas.

Se ocorrer qualquer um dos seguintes problemas durante a medição, 
certifique-se de que não se encontram outros dispositivos elétricos a 
30 cm da unidade. Se o problema persistir, consulte a seguinte tabela.

1. Mensagens de erro e resolução de 
problemas

Indicação/
Problema

Causa 
possível Solução

 
aparece ou a 

braçadeira não 
insufla.

O botão 
[START/STOP] foi 
premido 
enquanto a 
braçadeira ainda 
não estava 
colocada.

Prima o botão [START/STOP] 
de novo para desligar o 
medidor. Depois de inserir a 
ficha de ar firmemente e 
aplicar a braçadeira 
corretamente, prima o 
botão [START/STOP].

A ficha de ar não 
está 
completamente 
ligada ao 
medidor.

Insira a ficha de ar 
firmemente.

A braçadeira não 
está colocada 
corretamente.

Coloque corretamente a 
braçadeira e, em seguida, 
efetue outra medição. 
Consulte a secção 6 do 
manual de instruções .

Existe fuga de ar 
na braçadeira.

Substitua a braçadeira pela 
nova. Consulte a secção 12 
do manual de instruções .

 
aparece ou uma 
medição não é 

concluída após a 
braçadeira insuflar.

Se o utilizador se 
mexer ou falar 
durante uma 
medição e a 
braçadeira não 
insuflar o 
suficiente.

Mantenha-se imóvel e não 
fale durante a medição. Se 
“E2” aparecer 
repetidamente, insufle 
manualmente a braçadeira 
até que a pressão sistólica 
esteja 30 a 40 mmHg acima 
do resultado das medições 
anteriores. Consulte a 
secção 8 do manual de 
instruções .

Como a pressão 
sistólica está 
acima de 
210 mmHg, não 
é possível 
efetuar uma 
medição.

 
aparece

A insuflação da 
braçadeira 
excede a pressão 
máxima 
permitida.

Não toque na braçadeira 
nem dobre o tubo de ar 
enquanto procede à 
medição. Se insuflar a 
braçadeira manualmente, 
consulte a secção 8 do 
manual de instruções .

 
aparece

Moveu-se ou 
falou durante a 
medição. As 
vibrações 
prejudicam a 
medição.

Mantenha-se imóvel e não 
fale durante a medição.
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2.1 Manutenção
Para proteger o medidor contra danos, respeite as seguintes 
indicações:

Precaução
• NÃO desmonte nem tente reparar este medidor ou outros 

componentes. Existe o risco de obter uma medição imprecisa.

2.2 Arrumação
Mantenha o medidor no estojo quando não estiver em uso.

1. Ajuste cuidadosamente o tubo de ar dentro da 
braçadeira.

Nota
• Não dobre nem vinque o tubo de ar excessivamente.

2. Coloque o medidor e os outros componentes no estojo 
de arrumação.

Não armazene o medidor e outros componentes:

2.3 Limpeza do medidor
• Não utilize detergentes abrasivos ou voláteis.
• Utilize um pano seco e macio ou um pano macio humedecido com 

sabão suave (neutro) para limpar o medidor e a braçadeira e, em 
seguida, seque-os com um pano seco.

• Não lave nem submerja o medidor e a braçadeira ou outros 
componentes em água.

• Não utilize gasolina, diluentes ou solventes semelhantes para 
limpar o medidor e a braçadeira ou outros componentes.

2.4 Aferição e serviço
• A precisão deste medidor de tensão arterial foi cuidadosamente 

testada e concebida para uma vida útil longa.
• Em geral, recomenda-se que mande inspecionar o aparelho a cada 

dois anos, para garantir o seu correto funcionamento e a sua 
fiabilidade. Consulte o revendedor autorizado OMRON ou os 
serviços de apoio ao cliente da OMRON na morada indicada na 
embalagem ou na documentação fornecida.

 
aparece

A pulsação não é 
detetada 
corretamente.

Coloque corretamente a 
braçadeira e, em seguida, 
efetue outra medição. 
Consulte a secção 6 do 
manual de instruções .
Mantenha-se imóvel e 
sentado corretamente 
durante a medição.

Se o símbolo “ ” 
continuar a aparecer, 
recomendamos que 
consulte o seu médico.

/ /  
aparece

 
não pisca durante 
uma medição

 
aparece

Funcionamento 
incorreto do 
medidor.

Prima novamente o botão 
[START/STOP]. Se o símbolo 
“Er” continuar a ser 
apresentado, contacte o seu 
revendedor ou distribuidor 
OMRON.

 
aparece

O medidor não 
consegue 
estabelecer 
ligação ao 
dispositivo 
inteligente ou 
transmitir 
corretamente os 
dados.

Siga as instruções 
apresentadas na aplicação 
“OMRON connect”. Se o 
símbolo “Err” continuar a 
ser apresentado após 
verificar a aplicação, 
contacte o seu revendedor 
ou distribuidor OMRON.

 
pisca

O medidor está a 
aguardar o 
emparelhamento 
com o dispositivo 
inteligente.

Consulte a secção 5 do 
manual de instruções  
para o emparelhamento do 
medidor com o dispositivo 
inteligente ou prima o 
botão [START/STOP] para 
cancelar o emparelhamento 
e desligar o medidor.

 
pisca

Mais de 24 
leituras não são 
transferidas.

Emparelhe ou transfira as 
leituras para a aplicação 
“OMRON connect” para 
mantê-las na memória da 
aplicação e eliminar este 
símbolo de erro.

O medidor não 
está 
emparelhado ou 
ligado ao 
dispositivo 
inteligente.

 
aparece

Há 30 leituras na 
memória para 
transferir.

 
pisca

As pilhas estão 
fracas.

É recomendado substituir 
todas as 4 pilhas por outras 
novas. 
Consulte a secção 3 do 
manual de instruções .

e  

aparece ou o 
medidor desliga-se 
inesperadamente 

durante uma 
medição.

As pilhas estão 
esgotadas.

Substitua de imediato todas 
as 4 pilhas por outras novas. 
Consulte a secção 3 do 
manual de instruções .

Não aparece nada 
no visor do 
medidor.

As pilhas estão 
esgotadas.

As polaridades 
das pilhas não 
estão alinhadas 
corretamente.

Verifique se as pilhas estão 
instaladas corretamente. 
Consulte a secção 3 do 
manual de instruções .

As leituras parecem 
demasiado 
elevadas ou baixas.

A tensão arterial varia constantemente. Muitos 
fatores, como o stress, o horário da medição e/
ou a forma como a braçadeira é colocada, 
podem afetar a tensão arterial. Reveja a secção 
2 do manual de instruções .

Ocorre qualquer 
outro problema de 
comunicação.

Siga as instruções apresentadas no dispositivo 
inteligente ou visite a secção “Ajuda” na 
aplicação “OMRON connect” para obter mais 
assistência. Se o problema persistir, contacte o 
seu revendedor ou distribuidor OMRON.

Ocorre qualquer 
outro problema.

Prima o botão [START/STOP] para desligar o 
medidor e prima-o novamente para efetuar 
uma medição. Se o problema persistir, retire 
todas as pilhas e aguarde 30 segundos. Instale 
novamente as pilhas.
Se o problema persistir, contacte o seu 
revendedor ou distribuidor OMRON.

Indicação/
Problema

Causa 
possível Solução

2. Manutenção

• Modificações não aprovadas pelo fabricante invalidam a 
garantia do utilizador.

• Se o medidor e os outros componentes estiverem molhados.
• Em locais expostos a temperaturas extremas, humidade, luz 

solar direta, poeira ou vapores corrosivos, tais como lixívia.
• Em locais expostos a vibrações ou choques.

3. Especificações

Categoria de produto Esfigmomanómetros eletrónicos

Descrição do produto Medidor de tensão arterial 
automático de braço

Modelo (Código) M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK)
Visor Visor digital LCD
Intervalo de tensão da 
braçadeira 0 a 299 mmHg

Intervalo de medição da 
tensão arterial

SYS: 60 a 260 mmHg
DIA: 40 a 215 mmHg

Intervalo de medição da 
pulsação 40 a 180 batimentos/min.

Precisão
Pressão arterial: ±3 mmHg
Pulsação: ±5% da leitura 
apresentada

Insuflação Automática por bomba elétrica

Esvaziamento Válvula automática de segurança de 
pressão

Método de medição Método oscilométrico
Método de transmissão Bluetooth® Low Energy

Comunicação sem fios
Intervalo de frequência: 2,4 GHz 
(2400 - 2483,5 MHz)
Modulação: GFSK
Potência radiada efetiva: < 20 dBm

Modo de funcionamento Funcionamento contínuo

Classificação IP
Medidor: IP20
Adaptador de CA opcional: 
IP21 para HHP-CM01, 
IP22 para HHP-BFH01

Classificação DC6 V 4 W

Fonte de alimentação
4 pilhas “AA” 1,5 V ou adaptador de 
CA opcional (CA de entrada 
100 - 240 V 50 - 60 Hz 0,12 - 0,065 A)

Vida útil das pilhas
Aproximadamente 500 medições 
(Utilizando pilhas alcalinas novas e a 
braçadeira incluída. Dependendo do 
tipo de pilha e de braçadeira.)

Período de duração (Vida útil)

Medidor: 5 anos ou 30 000 utilizações, 
o que ocorrer primeiro. / 
Braçadeira: 5 anos ou 
10 000 utilizações, 
o que ocorrer primeiro. / 
Adaptador deCA opcional: 5 anos

Condições de funcionamento +10 a +40 °C / 15 a 90% HR 
(sem condensação) / 800 a 1060 hPa

Condições de 
armazenamento/transporte

-20 a +60 °C / 10 a 90% HR 
(sem condensação)

Nota
• Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
• Este medidor foi clinicamente investigado de acordo com os 

requisitos da norma EN ISO 81060-2:2014 e cumpre as normas 
EN ISO 81060-2:2014 e EN ISO 81060-2:2019+A1:2020 (excluindo 
pacientes grávidas e com pré-eclâmpsia). No estudo de validação 
clínica, o K5 foi utilizado em 85 indivíduos para determinação da 
tensão arterial diastólica.

• Classificação IP em níveis de proteção fornecidos por invólucros de 
acordo com a norma IEC 60529. Este medidor e o adaptador de CA 
opcional estão protegidos contra objetos estranhos sólidos com 
12,5 mm de diâmetro e maiores, como por exemplo um dedo. 
O adaptador de CA opcional HHP-CM01 está protegido contra gotas 
de água caídas na vertical que possam causar problemas durante o 
funcionamento normal. O adaptador de CA opcional HHP- BFH01 
está protegido contra gotas de água caídas de forma oblíqua que 
possam causar problemas durante o funcionamento normal.

• A classificação do modo de funcionamento cumpre com a norma 
IEC 60601-1.

Obrigado por ter adquirido um produto OMRON. Este produto foi 
concebido com materiais de elevada qualidade, tendo sido tomado 
um grande cuidado no seu fabrico. Foi projetado para ir de encontro 
às suas necessidades, desde que seja utilizado devidamente e 
mantido de acordo com o manual de instruções.
Este produto tem garantia OMRON por um período de 5 anos após a 
data de aquisição. O fabrico, mão-de-obra e materiais adequados deste 
produto são garantidos pela OMRON. Durante este período de garantia, 
a OMRON irá, sem se cobrar de mão-de-obra ou peças, reparar ou 
substituir o produto defeituoso ou quaisquer peças defeituosas.
A garantia não cobre nada do seguinte:
A. Custos de transporte e riscos do transporte.
B. Custos de reparações e/ou defeitos resultantes de reparações 

efetuadas por pessoas não autorizadas.
C. Inspeções periódicas e manutenção.
D. Falha ou desgaste de acessórios opcionais ou outros acessórios, para 

além do dispositivo principal, salvo o explicitamente acima garantido.
E. Custos decorrentes da não-aceitação de uma reclamação (os quais 

serão cobrados).
F. Danos de qualquer tipo, inclusive pessoais, provocados 

acidentalmente ou por utilização indevida.
G. O serviço de aferição não é abrangido pela garantia.
H. Os acessórios opcionais têm um (1) ano de garantia a contar da 

data de aquisição. As peças opcionais incluem, entre outros, os 
seguintes itens: braçadeira e tubo da braçadeira.

Caso o serviço de garantia seja necessário, contacte o revendedor ao 
qual adquiriu o produto ou um distribuidor autorizado da OMRON. 
Consulte a morada indicada na embalagem/documentação do 
produto ou contacte o seu revendedor especializado. Se tiver 
dificuldades em encontrar os serviços de apoio ao cliente da OMRON, 
contacte-nos para obter informações: 
www.omron-healthcare.com 

A reparação ou substituição ao abrigo da garantia não dá origem a 
qualquer extensão ou renovação do período de garantia.
A garantia é apenas concedida se o produto for devolvido completo, 
juntamente com a fatura ou o recibo original emitido em nome do 
consumidor pelo revendedor.

• Este medidor de tensão arterial foi concebido de acordo com a 
norma europeia EN1060, Esfigmomanómetros não invasivos - 
Parte  1: Requisitos gerais e Parte 3: Requisitos suplementares para 
sistemas eletromecânicos de medição da tensão arterial.

• A OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. declara que o equipamento de 
rádio tipo HEM-7146T2-EBK está em conformidade com a 
Diretiva 2014/53/UE.

• O texto integral da declaração de conformidade da UE está 
disponível no seguinte endereço: www.omron-healthcare.com

• Este produto OMRON é produzido de acordo com o rigoroso 
sistema de qualidade da OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japão. 
O componente principal dos medidores de tensão arterial OMRON, 
que é o sensor de pressão, é produzido no Japão.

• Reporte ao fabricante e à autoridade competente do Estado-
Membro onde esteja localizado qualquer incidente grave que 
tenha ocorrido com este dispositivo.

Informações importantes relativas à 
Compatibilidade Eletromagnética (CEM)

Eliminação correta deste produto (resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos)

A marca e os logótipos da palavra Bluetooth® são marcas registadas 
da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização destas marcas pela 
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. é feita mediante licença. Outras 
marcas ou nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários. 
Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., 
registadas nos EUA e noutros países e regiões. App Store é uma marca 
de serviço da Apple Inc. Google Play e o logótipo Google Play são 
marcas comerciais Google LLC.

Peso
Medidor: aproximadamente 250 g
(excluindo pilhas)
Braçadeira: aproximadamente 170 g

Dimensões (valor 
aproximado)

Medidor: 103 mm (L) × 82 mm (A) × 
140 mm (C)
Braçadeira: 145 mm × 594 mm (tubo 
de ar: 750 mm)

Circunferência de braçadeira 
aplicável ao medidor

17 a 42 cm (braçadeira incluída: 22 a 
42 cm)

Memória Guarda até 30 leituras

Índice

Medidor, braçadeira (HEM-RML31), 
4 pilhas “AA”, estojo de arrumação, 
Manual de instruções  e , 
Passe de tensão arterial

Proteção contra choques 
elétricos

Equipamento internamente 
fornecido pela ME (quando utilizar 
apenas pilhas)
Equipamento EM Classe II 
(adaptador de CA opcional)

Parte aplicada Tipo BF (braçadeira)

Acerca das interferências na comunicação sem fios
A opção Bluetooth do produto é utilizada para ligar a aplicações 
dedicadas em dispositivos móveis com vista à sincronização de dados 
de data/hora do dispositivo móvel para o produto e à sincronização 
dos dados de medição do produto para o dispositivo móvel. 
A realização de outros tipos de tratamento de dados no dispositivo 
móvel está ao critério do utilizador. Este produto funciona numa 
banda ISM não licenciada a 2,4 GHz, cujas ondas de rádio podem ser 
intercetadas por terceiros, de forma propositada ou acidental, para 
quaisquer fins desconhecidos. Caso este produto seja utilizado junto 
de outros dispositivos sem fios, incluindo micro-ondas e LAN sem fios, 
que funcionem na mesma banda de frequência deste produto, há a 
possibilidade de ocorrência de interferências.
Se ocorrerem interferências, interrompa o funcionamento dos 
outros dispositivos ou reposicione este produto para um local 
afastado dos outros dispositivos sem fios antes de tentar utilizá-lo.

4. Garantia limitada

5. Orientações e declaração do fabricante

O HEM-7146T2-EBK fabricado pela OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 
está em conformidade com a norma EN60601-1-2:2015+A1:2021 
relativa à compatibilidade eletromagnética (CEM).
Está disponível uma documentação adicional sobre esta norma CEM 
(EMC na sigla em inglês) em: www.omron-healthcare.com.
Consulte as informações acerca da CEM relativas ao 
HEM-7146T2-EBK no website.

Este símbolo, presente no produto ou na respetiva 
documentação, indica que o produto não deve ser 
eliminado juntamente com outros resíduos urbanos 
no final do seu período de vida útil.
Para evitar possíveis efeitos negativos no meio 
ambiente ou na saúde pública causados pela 
eliminação não controlada de resíduos, separe este 
produto de outros tipos de resíduos e recicle-o de 
forma responsável, a fim de promover uma 
reutilização sustentável dos recursos.

Os utilizadores não profissionais devem contactar o revendedor ao 
qual tenham adquirido este produto ou as entidades oficiais locais, 
para saberem como e onde podem levar este produto para que seja 
reciclado de forma segura.
Os utilizadores profissionais devem contactar o fornecedor e verificar 
os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve 
ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.
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[START/STOP]-knap

Batterikammer

Stik til AC-adapter
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Luftstik

Luftslange
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Brugsanvisning

Læs brugsanvisning         og         før brug.
Se "Symbolbeskrivelse" på bagsiden af den anden "Brugsanvisning        " 
vedrørende symboloplysninger.

Automatisk blodtryksapparat til overarmen

Dansk

Tak fordi du har købt automatisk blodtryksapparat M2 Intelli IT+ til 
overarmen. Dette blodtryksapparat anvender den oscillometriske 
metode til blodtryksmåling. Det betyder, at apparatet måler 
blodgennemstrømningen gennem arteria brachialis og konverterer 
dette til en digital måling. Brugerens blodtryk kan måles ikke-invasivt 
og enkelt i hjemmet og giver raske personer, patienter med 
hypertension og sundhedsbevidste personer mulighed for at få en 
nøjagtig måling af blodtryksændringer i en almindelig situation i 
hjemmet.

Sikkerhedsanvisninger
Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om det 
automatiske blodtryksapparat M2 Intelli IT+ til overarmen. LÆS og 
FORSTÅ alle disse anvisninger, så apparatet bruges sikkert og korrekt. 
Kontakt din OMRON-forhandler eller -distributør, før du forsøger 
at bruge apparatet, hvis du ikke forstår disse anvisninger eller 
har spørgsmål. Kontakt din læge for at få specifikke oplysninger 
om dit eget blodtryk.

Tilsigtet formål
Dette er et digitalt overvågningsmåleapparat, der er beregnet til at 
måle blodtrykket og pulsen på voksne personer, der kan forstå 
brugsanvisningen og har en armomkreds på 17-42 cm. Brugere kan 
selv være patienter. Apparatet registrerer uregelmæssig hjerterytme 
under målingen og angiver dette via et symbol sammen med 
måleresultaterne. Det er hovedsageligt designet til flergangsbrug af 
flere patienter ved generel hjemmebrug.

Modtagelse og inspektion
Tag apparatet ud af pakken, og inspicer det for beskadigelse. BRUG 
IKKE apparatet, hvis det er beskadiget, men kontakt din OMRON-
forhandler eller -distributør.

Læs Vigtige sikkerhedsoplysninger i denne brugervejledning, før du 
bruger apparatet. Følg denne brugervejledning nøje af hensyn til din 
sikkerhed.
Gem den til senere brug. KONTAKT DIN LÆGE for at få specifikke 
oplysninger om dit eget blodtryk.

Advarsel
Angiver en potentielt farlig situation 
som, hvis den ikke undgås, kan 
forårsage død eller alvorlig 
personskade.

• Brug IKKE apparatet på spædbørn, små børn eller personer, 
som ikke kan udtrykke deres samtykke.

• Medicin må IKKE justeres på grundlag af blodtryksapparatets 
måleresultater. Tag medicin efter lægens anvisninger. Det er 
KUN læger, som er kvalificerede til at diagnosticere og behandle 
højt blodtryk.

• Brug IKKE apparatet på en tilskadekommet arm eller en arm, 
der behandles.

• Læg IKKE armmanchetten om armen, når der er anlagt et 
intravenøst drop eller en blodtransfusion i armen.

• Brug IKKE apparatet i områder med højfrekvent (HF), kirurgisk 
udstyr, MR- (magnetisk resonans), eller CT- 
(computertomografi) scannere. Det kan medføre forkert drift 
af apparatet og/eller en unøjagtig måling.

• Brug ikke apparatet i atmosfærer med højt iltindhold eller i 
nærheden af brandfarlig gas.

• Kontakt din læge, før du bruger apparatet, hvis du har 
almindelige arytmier såsom atriale eller ventrikulære 
ekstrasystoler eller atrieflimren, arteriosclerose, forringet 
perfusion, diabetes, er gravid eller har præeklampsi eller 
nyrelidelser. BEMÆRK, at ud over disse forhold kan målingen 
også påvirkes af patientbevægelse, -rystelse eller -skælven.

• Stil ALDRIG selv en diagnose, og påbegynd ikke en behandling 
på basis af resultaterne. Kontakt ALTID din læge.

• Hold luftslangen og lysnetadapterens ledning uden for børns 
rækkevidde.

• Produktet indeholder små dele, der er forbundet med 
kvælningsfare, hvis de sluges af børn.

Dataoverførsel
• Dette produkt udsender radiofrekvens (RF) i 2,4 GHz-båndet. 

Brug IKKE dette produkt på steder, hvor brugen af RF er 
begrænset, f.eks. på et fly eller på hospitaler. Deaktiver 
Bluetooth®-funktionen i apparatet, tag batterierne ud, og/eller 
tag lysnetadapterens stik ud af stikkontakten i områder, hvor 
brugen af RF er begrænset.

Lysnetadapter (ekstraudstyr), håndtering og brug
• Brug IKKE lysnetadapteren, hvis apparatet eller 

lysnetadapterens ledning er beskadiget. Hvis apparatet eller 
ledningen er beskadiget, skal du slukke for strømmen og 
omgående tage lysnetadapterens stik ud af stikkontakten.

• Sæt lysnetadapteren i en egnet stikkontakt. Må IKKE sluttes til 
en stikdåse med flere udtag.

• Sæt ALDRIG lysnetadapterens stik i, og tag det aldrig ud af 
stikkontakten, med våde hænder.

• Forsøg IKKE at adskille eller reparere lysnetadapteren.
Håndtering og brug af batterier
• Opbevar batterier uden for børns rækkevidde.

Forholdsregel

Angiver en potentielt farlig situation, som - 
hvis den ikke undgås - kan forårsage 
mindre eller moderat tilskadekomst for 
brugeren eller patienten eller beskadige 
udstyret eller anden ejendom.

• Stop brugen af apparatet, og kontakt din læge, hvis du får 
hudirritationer eller andet ubehag.

• Kontakt din længe, før du bruger dette apparat på en arm med 
intravaskulær adgang eller behandling eller en arterie-venøs 
(A-V) shunt pga. midlertidig påvirkning af blodomløbet, som 
kan medføre tilskadekomst.

• Kontakt din læge, før du bruger apparatet, hvis du har fået 
foretaget en mastektomi eller lymfeknudefjernelse.

• Kontakt din læge, før, du bruger apparatet, hvis du har 
alvorlige problemer med blodomløbet eller blodsygdomme, 
da oppumpningen af manchetten kan give blå mærker.

• Foretag IKKE målinger hyppigere end nødvendigt, da du kan 
få blå mærker pga. indgreb i blodomløbet.

• Armmanchetten må FØRST pumpes op, når den er sat på 
overarmen.

• Fjern armmanchetten, hvis luften ikke begynder at sive ud 
under målingen.

• Brug ikke apparatet til noget andet formål end måling af 
blodtryk.

• Sørg for, at mobile enheder eller andre elektriske apparater, 
som udsender elektromagnetiske felter, er mindst 30 cm fra 
dette apparat under måling. Det kan medføre forkert drift af 
apparatet og/eller en unøjagtig måling.

• Apparatet eller dets komponenter må IKKE skilles ad eller 
forsøges repareret. Det kan forårsage en unøjagtig måling.

• Apparatet må IKKE bruges på steder, hvor der er fugt eller 
risiko for vandstænk på apparatet. Det kan beskadige 
apparatet.

• Brug IKKE apparatet i et køretøj i bevægelse såsom i en bil eller 
et fly.

• Tab IKKE apparatet, og udsæt det ikke for kraftige stød eller 
vibrationer.

• Brug IKKE apparatet på steder med høj eller lav luftfugtighed 
eller høje eller lave temperaturer. Se afsnit 3.

• Hold øje med armen under måling for at sikre, at apparatet 
ikke forårsager længere tids forringelse af blodomløbet.

• Brug IKKE apparatet samtidigt med andet medicinsk-elektrisk 
(ME) udstyr. Det kan medføre forkert funktion af udstyret og/
eller en unøjagtig måling.

• Undgå at bade, indtage alkohol eller koffein, ryge, dyrke 
motion og spise i mindst 30 minutter, før en måling foretages.

• Hvil dig i mindst 5 minutter, før du foretager en måling.
• Fjern tætsiddende eller tykt tøj fra armen, mens målingen 

foretages.
• Sid stille, og tal IKKE under en måling.
• Brug KUN armmanchetten på personer, hvis armomkreds 

ligger inden for det angivne område for manchetten.
• Sørg for at apparatet har tilpasset sig til rummets temperatur, 

før der foretages en måling. Måleresultatet kan blive 
unøjagtigt, hvis der tages en måling efter en ekstrem 
temperaturændring. OMRON anbefaler, at du lader apparatet 
varme op eller køle af i ca. 2 timer, hvis det anvendes i et miljø 
inden for det temperaturområde, der er angivet som 
anvendelsesforhold, efter at det har været opbevaret ved den 
maksimale eller minimale opbevaringstemperatur. Se afsnit 3 
for at få flere oplysninger om anvendelses- og opbevarings-/
transporttemperatur.

• Brug IKKE apparatet efter udløbet levetid. Se afsnit 3.

Indledning

Vigtige sikkerhedsoplysninger

• UNDLAD at folde armmanchetten eller luftslangen for meget.
• Fold eller knæk IKKE luftslangen sammen, mens målingen 

foretages. Det kan forårsage tilskadekomst, fordi blodomløbet 
afbrydes.

• Når du tager luftstikket ud, skal du trække i luftstikket ved 
bunden af slangen, ikke i selve slangen.

• Brug KUN den lysnetadapter, armmanchet, de batterier og det 
tilbehør, der er specificeret for dette apparat. Brug af ikke 
understøttede lysnetadaptere, armmanchetter og batterier 
kan beskadige og/eller ødelægge apparatet.

• Brug KUN den armmanchet, der er godkendt til dette apparat. 
Brug af andre armmanchetter kan give forkerte målinger.

• Ved oppustning til et højere tryk end nødvendigt kan det 
medføre blå mærker, hvor manchetten er anlagt. BEMÆRK: Se 
"Hvis det systoliske tryk er mere end 210 mmHg" i afsnit 8 i 
brugervejledningen for at få flere oplysninger.

Dataoverførsel
• Udskift IKKE batterierne, og tag ikke lysnetadapterens stik ud 

af stikkontakten, mens målinger overføres til smartenheden. 
Det kan medføre forkert funktion af apparatet og forhindre 
overførsel af dine blodtryksdata.

Lysnetadapter (ekstraudstyr), håndtering og brug
• Sæt lysnetadapterens stik helt ind i stikkontakten.
• Træk forsigtigt i lysnetadapteren, når du fjerner den fra 

stikkontakten. Træk IKKE i lysnetadapterens ledning.
• Ved håndtering af lysnetadapterens ledning:

Må IKKE beskadiges.
Må IKKE ødelægges.
Må IKKE ændres.
Må IKKE komme i klemme.
Må IKKE bøjes eller trækkes i med magt.
Må IKKE drejes.
Den må IKKE bruges, hvis den ligger i en bunke.
Den må IKKE placeres under tunge genstande.

• Rengør lysnetadapterens for støv.
• Tag lysnetadapterens stik ud af stikkontakten, når 

lysnetadapteren ikke er i brug.
• Tag AC-adapterens stik ud af stikkontakten før aftørring af 

apparatet.
Håndtering og brug af batterier
• Sæt IKKE batterierne i med forkert polaritet.
• Brug KUN 4 alkaline- eller manganbatterier størrelse "AA" til 

dette apparat. Brug IKKE andre typer batterier. Brug IKKE nye 
og gamle batterier sammen. Brug IKKE batterier af forskellige 
mærker sammen.

• Tag batterierne ud af apparatet, hvis det ikke skal bruges i 
længere tid.

• Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du omgående skylle 
med rigelige mængder rent vand. Søg omgående læge.

• Hvis du får batterivæske på huden, skal du omgående skylle 
med rigelige mængder rent, lunkent vand. Søg læge i tilfælde 
af vedvarende irritation, sår eller smerte.

• Brug IKKE batterier efter deres udløbsdato.
• Kontroller jævnligt batterierne for at sikre, at de er i god 

tilstand.

Generelle bemærkninger
• Når du foretager en måling på højre arm, skal luftslangen sidde på 

siden af din albue. Pas på ikke at hvile armen på luftslangen.

• Blodtrykket kan variere mellem højre og venstre arm, hvilket kan 
medføre forskellige måleværdier. Foretag altid målinger på samme 
arm. Hvis værdierne mellem armene afviger væsentligt, skal du 
spørge lægen, hvilken arm du skal bruge til målingerne.

• Når du bruger en lysnetadapter (ekstraudstyr), må apparatet ikke 
placeres på et sted, hvor det er vanskeligt at sætte 
lysnetadapterens stik i stikkontakten eller tage det ud.

• Tryk på [START/STOP]-knappen under en måling for at stoppe den.
Håndtering og brug af batterier
• Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i overensstemmelse med 

lokale regler.
• De medfølgende batterier kan have kortere levetid end nye 

batterier.

Hvis et af nedenstående problemer opstår under måling, skal det 
kontrolleres, at der ikke er andre elektriske apparater inden for en 
afstand på 30 cm. Se nedenstående tabel, hvis problemet fortsætter.

1. Fejlmeddelelser og fejlfinding

Display/
Problem Mulig årsag Løsning

 
vises, ellers 

armmanchetten 
pumpes ikke op.

Der er trykket på 
knappen 
[START/STOP], hvor 
armmanchetten ikke 
har været sat på.

Tryk på knappen 
[START/STOP] igen for 
at slukke apparatet. 
Tryk på knappen 
[START/STOP], når 
luftstikket er sat helt i, 
og armmanchetten er 
sat korrekt på.

Luftstikket er ikke sat 
helt ind i apparatet. Sæt luftstikket korrekt i.

Armmanchetten er 
ikke sat korrekt på.

Sæt armmanchetten 
korrekt på, og foretag 
endnu en måling. 
Se afsnit 6 i 
brugervejledningen 

.

Der siver luft ud af 
armmanchetten.

Udskift 
armmanchetten med 
en ny. Se afsnit 12 i 
brugervejledningen 

.

 
vises, eller der kan 

ikke udføres en 
måling efter 

oppumpning af 
armmanchetten.

Du bevæger dig eller 
taler under målingen, 
og armmanchetten 
pumpes ikke 
tilstrækkeligt op.

Sid stille, og tal ikke 
under en måling. Hvis 
"E2" vises gentagne 
gange, skal 
armmanchetten 
pumpes manuelt op, 
til det systoliske tryk 
ligger 30 til 40 mmHg 
over det forrige 
måleresultat. Se afsnit 
8 i brugervejledningen 

.

Da det systoliske tryk 
ligger over 210 
mmHg, kan der ikke 
foretages en måling.

 
vises

Armmanchetten er 
pumpet op til over 
det maksimalt tilladte 
tryk.

Undgå at berøre 
armmanchetten og/
eller at bøje 
luftslangen, mens 
målingen foretages. Se 
afsnit 8 i 
brugervejledningen 

ved manuel 
oppumpning af 
armmanchetten.

 
vises

Du bevæger dig eller 
taler under målingen. 
Vibrationer afbryder 
en måling.

Sid stille, og tal ikke 
under en måling.

 
vises

Pulsfrekvensen 
registreres ikke 
korrekt.

Sæt armmanchetten 
korrekt på, og foretag 
endnu en måling. Se 
afsnit 6 i 
brugervejledningen 

.
Sid stille, og sid korrekt 
under en måling.

Hvis symbolet " " 
fortsat vises, anbefaler 
vi, at du kontakter din 
læge.

/ /  
vises

 
blinker ikke under 

en måling

2.1 Vedligeholdelse
Følg nedenstående anvisninger for at beskytte apparatet mod 
beskadigelse:

Forholdsregel
• Apparatet eller dets komponenter må IKKE skilles ad eller forsøges 

repareret. Det kan forårsage en unøjagtig måling.

2.2 Opbevaring
Opbevar apparatet i etuiet, når det ikke er i brug.

1. Rul forsigtigt luftslangen op inde i armmanchetten.

Bemærk
• Luftslangen må ikke bøjes eller foldes for kraftigt.

2. Anbring apparatet og andre komponenter i 
opbevaringsetuiet.

Opbevar ikke apparatet og andre komponenter:

2.3 Aftørring af apparatet
• Brug ikke slibende eller flygtige rengøringsmidler.
• Brug en blød, tør klud eller en blød klud fugtet med et mildt 

(neutralt) rengøringsmiddel til aftørring af apparatet og 
armmanchetten, og tør efter med en tør klud.

• Vask ikke apparatet, og nedsænk hverken det eller armmanchetten 
eller andre komponenter i vand.

• Brug ikke benzin, fortynder eller lignende opløsningsmidler til 
aftørring af apparatet og armmanchetten eller andre komponenter.

2.4 Kalibrering og service
• Dette blodtryksapparats nøjagtighed er testet meget grundigt, og 

det er udviklet til langtidsbrug.
• Generelt anbefales det at få apparatet efterset hvert andet år, så 

korrekt funktion og nøjagtighed sikres. Kontakt din autoriserede 
OMRON-forhandler eller OMRONs kundeservice på den adresse, 
der er angivet på emballagen eller det medfølgende materiale.

 
vises

Der er fejl ved 
apparatet.

Tryk på knappen 
[START/STOP] igen. 
Kontakt OMRON-
forhandleren eller 
-distributøren, hvis "Er" 
fortsat vises.

 
vises

Apparatet kan ikke 
oprette forbindelse til 
en smartenhed eller 
sende data korrekt.

Følg vejledningen i 
appen "OMRON 
connect". Hvis 
symbolet "Err" stadig 
vises efter kontrol af 
appen, skal du rette 
henvendelse til 
OMRON-forhandleren 
eller -distributøren.

 
blinker

Apparatet venter på 
parring med 
smartenheden.

Se afsnit 5 i 
brugervejledningen 

 vedrørende 
parring af apparatet 
med smartenheden, 
eller tryk på knappen 
[START/STOP] for at 
annullere parringen 
og slukke apparatet.

 
blinker

Mere end 24 målinger 
overføres ikke.

Par eller overfør dine 
målinger til appen 
"OMRON connect", så 
du kan bevare dem i 
hukommelsen i appen, 
hvorefter dette 
fejlsymbol forsvinder.

Apparatet er ikke 
parret eller sluttet til 
smartenheden.

 
vises

Der er 30 målinger i 
hukommelsen til 
overførsel.

 
blinker

Lav batteristand.

Det anbefales at 
udskifte alle 4 batterier 
med nye. 
Se afsnit 3 i 
brugervejledningen 

.

og  

vises, eller apparatet 
slukkes uventet 

under en måling.

Batterierne er flade.
Udskift straks alle 
4 batterier med nye. Se 
afsnit 3 i 
brugervejledningen 

.

Der vises intet i 
apparatets display.

Batterierne er flade.

Batteriernes poler 
vender forkert.

Kontroller batterierne 
for korrekt placering. 
Se afsnit 3 i 
brugervejledningen 

.

Målingerne 
forekommer for 
høje eller for lave.

Blodtrykket varierer konstant. Mange faktorer 
kan påvirke dit blodtryk, f.eks. stress, 
tidspunkt på dagen, og hvordan 
armmanchetten er monteret. Læs afsnit 2 i 
brugervejledningen .

Der er opstået et 
andet kommunika-
tionsproblem.

Følg vedledningen i smartenheden, eller se 
afsnittet "Hjælp" i appen "OMRON connect" 
for at få yderligere hjælp. Kontakt OMRON-
forhandleren eller -distributøren, hvis 
problemet varer ved.

Der opstår andre 
problemer.

Tryk på knappen [START/STOP] for at slukke 
apparatet, og tryk derefter på den igen for at 
foretage en måling. Tag alle batterierne ud, og 
vent i 30 sekunder, hvis problemet fortsætter. 
Sæt derefter batterierne i igen.
Kontakt OMRON-forhandleren eller 
-distributøren, hvis problemet varer ved.

Display/
Problem Mulig årsag Løsning

2. Vedligeholdelse

• Eventuelle ændringer, som producenten ikke har godkendt, 
gør brugergarantien ugyldig.

• Hvis apparatet og andre komponenter er våde.
• På steder med ekstreme temperaturer, fugtighed, direkte 

sollys, støv og ætsende dampe såsom blegemiddel.
• På steder, der udsættes for vibrationer og stød.

3. Specifikationer

Produktkategori Elektroniske blodtryksmålere

Produktbeskrivelse Automatisk blodtryksapparat til 
overarmen

Model (kode) M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK)

Display Digitalt LCD-display

Manchettens trykområde 0 til 299 mmHg

Område for blodtryksmåling SYS: 60 til 260 mmHg
DIA: 40 til 215 mmHg

Område for pulsmåling 40 til 180 slag/min. (bpm)

Nøjagtighed Tryk: ±3 mmHg
Puls: ±5% af displayets måling

Oppumpning Automatisk vha. elektrisk pumpe

Deflation Automatisk overtryksventil

Målemetode Oscillometrisk metode

Overførselsmetode Bluetooth® lavenergi

Trådløs kommunikation
Frekvensområde: 2,4 GHz 
(2400 - 2483,5 MHz)
Modulation: GFSK
Retningsudstrålet effekt: <20 dBm

Funktion Kontinuerlig drift

IP-klassifikation
Apparat: IP20
Lysnetadapter (ekstraudstyr): 
IP21 til HHP-CM01 eller 
IP22 til HHP-BFH01

Effekt DC6 V 4 W

Strømkilde

4 batterier 1,5 V størrelse "AA" eller 
lysnetadapter (ekstraudstyr) 
(INDGANG AC 100 - 240 V
50 - 60 Hz 0,12 - 0,065 A)

Batteriets levetid
Ca. 500 målinger (med nye alkaline-
batterier og den medfølgende 
armmanchet. Afhængigt af 
batteritype og armmanchet).

Levetid

Apparat: 5 år eller 30.000 ganges brug, 
alt efter hvad der indtræffer først. / 
Manchet: 5 år eller 10.000 ganges brug, 
alt efter hvad der indtræffer først. / 
AC-adapter (ekstraudstyr): 5 år

Anvendelsesforhold
+10 til +40°C / 15 til 90% relativ 
luftfugtighed (ikke kondenserende) / 
800 til 1.060 hPa

Opbevarings-/
transportforhold

-20 til +60°C / 10 til 90% relativ 
luftfugtighed (ikke kondenserende)

Vægt
Apparat: Ca. 250 g
(ekskl. batterier)
Armmanchet: Ca. 170 g

Mål (omtrentlig værdi)

Apparat: 103 mm (B) × 82 mm (H) × 
140 mm (L)
Armmanchet: Ca. 145 mm × 594 mm 
(luftslange: 750 mm)

Bemærk
• Disse specifikationer kan ændres uden varsel.
• Dette apparat er klinisk undersøgt i henhold til kravene i 
EN ISO 81060-2:2014 og opfylder EN ISO 81060-2:2014 og 
EN ISO 81060-2:2019 + A1:2020 (undtagen gravide patienter og 
patienter med præeklampsi). I den kliniske 
valideringsundersøgelse blev K5 udført på 85 testpersoner for at 
fastslå det diastoliske blodtryk.

• IP-klassifikationen er den beskyttelsesgrad, der ydes af kabinetter i 
henhold til IEC 60529. Dette apparat og lysnetadapteren 
(ekstraudstyr) er beskyttet mod massive fremmedlegemer med en 
diameter på 12,5 mm og større som f.eks. en finger. 
Lysnetadapteren (ekstraudstyr) (HHP-CM01) er beskyttet mod 
lodret faldende vanddråber, som kan forårsage problemer under 
normal drift. Lysnetadapter HHP-BFH01 (ekstraudstyr) er beskyttet 
mod skråt faldende vanddråber, der kan forårsage problemer 
under normal drift.

• Funktionen klassificeret i henhold til IEC 60601-1.

Tak fordi du har købt et OMRON produkt. Dette produkt er 
konstrueret af materialer af høj kvalitet, og der er lagt stor omhu i 
produktionen af det. Det er designet til at give fuld tilfredshed, 
forudsat at det anvendes og vedligeholdes korrekt som beskrevet i 
brugervejledningen.
Produktet er omfattet af en garanti fra OMRON i en periode på 5 år 
efter købsdatoen. Produktets konstruktion, håndværksmæssige 
udførelse og materialer er garanteret af OMRON. I garantiperioden 
reparerer eller udskifter OMRON produktet eller defekte dele uden at 
tage betaling for arbejdsløn eller reservedele.
Garantien dækker ikke følgende:
A. Transportomkostninger og -risici.
B. Reparationsomkostninger for en reparation foretaget hos en 

uautoriseret reparatør.
C. Periodiske kontroller og vedligeholdelse.
D. Fejl i eller slid på ekstraudstyr eller andet tilbehør bortset fra selve 

apparatet, medmindre det udtrykkeligt er garanteret herover.
E. Omkostninger, som skyldes en reklamation, der ikke accepteres 

(disse vil blive opkrævet).
F. Skade af enhver art, herunder forårsaget ved menneskeligt uheld 

eller forkert brug.
G. Kalibrering indgår ikke i denne garanti.
H. Ekstraudstyr er omfattet af et (1) års garanti fra købsdatoen. 

Ekstraudstyr omfatter, men er ikke begrænset til følgende: 
Manchet og manchetslange.

Kontakt den forhandler, produktet blev købt hos, eller en autoriseret 
OMRON-forhandler, hvis der er brug for garantiservice. Adressen 
findes på produktets emballage/i produktdokumenterne eller hos 
specialforhandleren. Kontakt os for at få oplysninger, hvis du har 
svært ved at finde OMRON-kundeservice: 
www.omron-healthcare.com 

Reparation eller udskiftning i henhold til garantien medfører ikke 
forlængelse eller fornyelse af garantiperioden.
Der ydes kun garanti, hvis hele produktet returneres sammen med 
garantikortet samt original faktura/kassebon udstedt til forbrugeren 
af forhandleren.

• Dette blodtryksapparat er udviklet i overensstemmelse med 
Europæisk Standard EN1060 omhandlende non-invasive 
blodtryksmålere del 1: Generelle krav og del 3: Supplerende krav til 
elektromekaniske blodtryksmålesystemer.

• OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. erklærer hermed, at 
radioudstyrstype HEM-7146T2-EBK er i overensstemmelse med 
direktiv 2014/53/EU.

• EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan ses på 
følgende internetadresse: www.omron-healthcare.com

• Dette OMRON-produkt er fremstillet efter det strenge 
kvalitetssystem hos OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan. 
Kernekomponenten i OMRON-blodtryksapparater, som er 
tryksensoren, er fremstillet i Japan.

• Venligst indrapporter eventuelle alvorlige hændelser, der er 
opstået i forbindelse med dette apparat, til producenten og de 
kompetente myndigheder i det medlemsland, du bor i.

Vigtig information vedrørende elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr)

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker 
tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne 
mærker af OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. sker under licens. 
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere. 
Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., der er 
registreret i USA og i andre lande og områder. App Store er et 
servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play og 
Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

Armmanchetomkreds 
passende til apparatet

17 til 42 cm (medfølgende 
armmanchet: 22 til 42 cm)

Hukommelse Gemmer op til 30 målinger

Indholdsfortegnelse

Apparat, armmanchet (HEM-RML31), 
4 batterier str. "AA", opbevaringsetui, 
brugervejledning  og , 
blodtrykspas

Beskyttelse mod elektrisk 
stød

Internt strømforsynet ME-udstyr (når 
der kun bruges batterier)
Klasse II ME-udstyr (lysnetadapter 
som ekstraudstyr)

Anvendt del Type BF (armmanchet)

Om forstyrrelse af trådløs kommunikation
Bluetooth-indstillingen i produktet anvendes til at oprette forbindelse 
til dedikerede apps på mobilenheder for at synkronisere dato-/
tidsdata fra mobilenheden til produktet og synkronisere måledata fra 
produktet til mobilenheden. Yderligere håndtering af data på 
mobilenheden er op til brugeren. Dette produkt arbejder på et 
ulicenseret 2,4 GHz ISM-bånd, hvor tredjepart kan opfange 
radiobølgerne bevidst eller tilfældigt med et ukendt formål. Hvis dette 
produkt anvendes i nærheden af andre trådløse enheder som f.eks. 
mikrobølge og trådløst LAN, der arbejder på samme frekvensbånd 
som dette produkt, er der risiko for, at der kan opstå interferens.
Hvis der opstår interferens, skal du stoppe brugen af de andre 
apparater eller flytte dette produkt væk fra andre trådløse enheder, 
før du forsøger at bruge det.

4. Begrænset garanti

5. Vejledning og producentdeklaration

HEM-7146T2-EBK fremstillet af OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 
opfylder standard EN60601-1-2:2015+A1:2021 Elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC).
Du finder yderligere dokumentation i overensstemmelse med 
denne EMC-standard på www.omron-healthcare.com.
Se EMC-oplysningerne for HEM-7146T2-EBK på webstedet.

Mærket på produktet eller dets dokumentation 
angiver, at det udtjente produkt ikke må bortskaffes 
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
For at forebygge skader på miljøet eller den 
menneskelig sundhed forårsaget af ukontrolleret 
bortskaffelse af affald skal dette produkt adskilles fra 
andre typer affald og genbruges på ansvarlig vis for 
at fremme bæredygtig genbrug af 
materialeressourcer.

Hjemmebrugere skal enten kontakte den forhandler, hvor produktet 
blev købt, eller kommunen vedrørende oplysninger om, hvortil og 
hvordan de kan returnere dette produkt til miljømæssig sikker 
genbrug.
Erhvervsbrugere skal kontakte leverandøren og gennemlæse 
betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt må ikke 
blandes sammen med andet kommercielt affald ved bortskaffelse.

Kiitämme automaattisen olkavarren M2 Intelli IT+ -verenpainemittarin 
hankinnasta. Verenpainemittari mittaa verenpainetta oskillometrisellä 
menetelmällä. Tämä tarkoittaa, että mittari havaitsee veren liikkeen 
olkavarsivaltimossa ja muuntaa liikkeet digitaaliseksi lukemaksi. 
Käyttäjän verenpaine voidaan mitata epäinvasiivisesti ja helposti 
kotiympäristössä, jolloin riippumatta siitä, onko käyttäjä terve, onko 
hänellä korkea verenpaine tai onko hän vain kiinnostunut 
terveydestään, hän voi seurata tarkasti verenpaineen muutoksia 
tavallisissa tilanteissa kotioloissa.

Turvallisuusohjeet
Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja automaattisesta olkavarren 
M2 Intelli IT+ -verenpainemittarista. Mittarin turvallinen ja 
asianmukainen käyttö edellyttää kaikkien näiden ohjeiden 
LUKEMISTA ja YMMÄRTÄMISTÄ. Jos et ymmärrä näitä ohjeita tai 
sinulla on kysyttävää, ota yhteys OMRON-vähittäisliikkeeseen tai 
-jälleenmyyjään ennen mittarin käyttöä. Kysy lääkäriltä 
lisätietoja omasta verenpaineestasi.

Suunniteltu käyttötarkoitus
Tämä laite on digitaalinen mittari, joka on tarkoitettu verenpaineen ja 
pulssin mittaamiseen aikuisilla potilailla, jotka pystyvät ymmärtämään 
tämän käyttöohjeen. Laitteeseen sopivat olkavarren ympärysmitat 
ovat 17–42 cm. Myös henkilö, jonka verenpainetta mitataan, voi 
käyttää tätä laitetta. Laite havaitsee epäsäännöllisen sydämen sykkeen 
mittauksen aikana ja osoittaa sen mittaustulosten yhteydessä olevalla 
symbolilla. Se on tarkoitettu pääasiallisesti useiden käyttäjien 
käytettäväksi useita kertoja tavallisessa kotikäytössä.

Vastaanottaminen ja tarkastus
Poista mittari pakkauksesta ja tarkista, että siinä ei ole vaurioita. 
Jos mittari on vaurioitunut, ÄLÄ KÄYTÄ sitä ja ota yhteys OMRON-
vähittäisliikkeeseen tai -jälleenmyyjään.

Lue tämän käyttöohjeen kohta Tärkeitä turvallisuustietoja ennen mittarin 
käyttöä. Noudata näitä käyttöohjeita tarkkaan turvallisuutesi takia.
Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. KYSY LÄÄKÄRILTÄ 
lisätietoja omasta verenpaineestasi.

Varoitus
Merkki mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta, joka voi aiheuttaa 
kuoleman tai vakavan vamman, jos 
sitä ei vältetä.

• ÄLÄ käytä mittaria vauvoilla, lapsilla tai henkilöillä, jotka eivät 
pysty ilmaisemaan itseään.

• ÄLÄ muuta lääkitystä tämän verenpainemittarin lukemien 
perusteella. Noudata lääkärin määräämää lääkitystä. VAIN 
lääkärillä on riittävä pätevyys diagnosoida ja hoitaa korkeaa 
verenpainetta.

• ÄLÄ käytä tätä mittaria loukkaantuneeseen tai hoitoa saavaan 
käteen.

• ÄLÄ aseta mansettia käsivarteen tiputuksen tai verensiirron 
aikana.

• ÄLÄ käytä mittaria, jos samalla alueella on korkeataajuisia 
kirurgisia laitteita tai magneettikuvaus- tai 
tietokonetomografialaitteita. Mittari saattaisi tällöin toimia 
virheellisesti ja/tai näyttää epätarkan lukeman.

• ÄLÄ käytä mittaria ympäristöissä, joissa on korkea 
happipitoisuus, tai lähellä tulenarkoja kaasuja.

• Keskustele lääkärin kanssa ennen mittarin käyttöä, jos sinulla 
on jokin seuraavista: ennenaikaiset eteis- tai kammiolyönnit, 
eteisvärinä tai muu yleinen rytmihäiriö, 
valtimonkovettumistauti, heikko perfuusio, diabetes, raskaus, 
raskausmyrkytys tai munuaissairaus. HUOMAA, että nämä 
sairaudet tai tilat sekä potilaan liikkuminen, tärinä ja värinä 
voivat vaikuttaa mittauslukemaan.

• ÄLÄ KOSKAAN diagnosoi tai hoida itseäsi mittarin näyttämien 
lukemien perusteella. Keskustele asiasta AINA lääkärin kanssa.

• Kuristumisen välttämiseksi säilytä ilmaletkua ja 
verkkolaitteen johtoa vauvojen ja lasten ulottumattomissa.

• Tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa 
tukehtumisvaaran, jos vauvat tai lapset nielaisevat osia.

Tiedonsiirto
• Tämä tuote lähettää radiotaajuuksia (RF) 2,4 GHz:n 

taajuusalueella. ÄLÄ käytä tätä tuotetta lentokoneessa tai 
sairaaloissa tai muissa paikoissa, joissa radiotaajuuksien 
käyttö on kielletty. Kytke mittarin Bluetooth®-ominaisuus pois 
käytöstä ja poista paristot ja/tai irrota verkkolaite 
pistorasiasta paikoissa, joissa radiotaajuuksien käyttö on 
kielletty.

Verkkolaitteen (lisävaruste) käsittely ja käyttö
• ÄLÄ käytä verkkolaitetta, jos mittari tai verkkolaitteen johto 

on vaurioitunut. Jos mittari tai johto on vaurioitunut, katkaise 
laitteesta virta ja irrota verkkolaite pistorasiasta välittömästi.

• Kytke verkkolaite sopivaan jännitelähteeseen. ÄLÄ käytä 
pistorasiaa, jossa on useita paikkoja pistokkeille.

• ÄLÄ KOSKAAN kytke verkkolaitetta pistorasiaan tai irrota sitä 
siitä kädet märkinä.

• ÄLÄ pura tai yritä korjata verkkolaitetta.
Pariston käsittely ja käyttö

• Pidä paristot poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta.

Huomio

Merkki mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta, joka voi aiheuttaa lievän tai 
kohtalaisen vamman käyttäjälle tai 
potilaalle, tai laitteen tai muun omaisuuden 
vaurioitumisen, jos tilannetta ei vältetä.

• Lopeta mittarin käyttö ja keskustele lääkärin kanssa, jos koet 
ihoärsytystä tai käyttö tuntuu epämiellyttävältä.

• Keskustele lääkärin kanssa ennen mittarin käyttöä 
olkavarressa, jossa on verisuoniyhteys tai valtimo-
laskimosuntti tai jonka kautta annetaan suonensisäistä 
hoitoa, koska mittari aiheuttaa väliaikaisen 
verenkiertohäiriön ja voi tällaisissa tapauksissa johtaa 
loukkaantumiseen.

• Keskustele lääkärin kanssa ennen mittarin käyttöä, jos sinulle on 
suoritettu rinnanpoistoleikkaus tai imusolmukkeiden puhdistus.

• Keskustele lääkärin kanssa ennen mittarin käyttöä, jos sinulla 
on vakavia verenkiertohäiriöitä tai verisairaus, koska 
mansetin täyttyminen voi aiheuttaa mustelmia.

• ÄLÄ tee mittauksia useammin kuin on tarpeen, koska 
seurauksena voi olla verenkiertohäiriöistä johtuvia mustelmia.

• Täytä mansetti VASTA sitten, kun se on asetettu olkavarren 
ympärille.

• Poista mansetti, jos se ei ala täyttymään mittauksen aikana.
• ÄLÄ käytä mittaria muuhun kuin verenpaineen mittaamiseen.
• Varmista, että 30 cm:n etäisyydellä mittarista ei ole 

verenpaineen mittauksen aikana matkapuhelimia tai muita 
sähkölaitteita, jotka muodostavat sähkömagneettisen kentän. 
Mittari saattaisi tällöin toimia virheellisesti ja/tai näyttää 
epätarkan lukeman.

• ÄLÄ pura tai yritä korjata mittaria tai muita osia. Se saattaa 
johtaa virheelliseen lukemaan.

• ÄLÄ käytä mittaria käyttää paikoissa, joissa on kosteutta tai 
vaara, että vettä roiskuu mittariin. Se voi vaurioittaa mittaria.

• ÄLÄ käytä mittaria liikkuvassa ajoneuvossa, kuten autossa tai 
lentokoneessa.

• ÄLÄ pudota mittaria tai altista sitä voimakkaille iskuille tai 
tärinälle.

• ÄLÄ käytä mittaria paikoissa, joissa kosteus tai lämpötila on 
korkea tai alhainen. Katso kohtaa 3.

• Tarkkaile olkavartta mittauksen aikana sen varmistamiseksi, 
että mittari ei aiheuta pitkäaikaista verenkierron 
heikkenemistä.

• ÄLÄ käytä mittaria samanaikaisesti muiden sähköisten 
lääkintälaitteiden kanssa. Laite saattaisi tällöin toimia 
virheellisesti ja/tai näyttää epätarkan lukeman.

• Vältä kylvyssä käyntiä, älä juo alkoholia tai kofeiinia, tupakoi, 
harrasta liikuntaa äläkä syö 30 minuuttiin ennen mittausta.

• Lepää vähintään viisi minuuttia ennen mittaamista.
• Poista tiukka tai paksu vaatetus käsivarren ympäriltä 

mittauksen ajaksi.
• Pysy paikallasi ÄLÄKÄ puhu mittauksen aikana.
• Käytä mansettia VAIN sellaisilla henkilöillä, joiden olkavarren 

ympärysmitta on mansetin määritetyllä alueella.
• Varmista ennen mittausta, että mittari on jäähtynyt tai 

lämmennyt huoneenlämpötilaan. Mittauksen tekeminen suuren 
lämpötilan muutoksen jälkeen voi johtaa epätarkkaan lukemaan. 
Jos mittaria on säilytetty säilytyksen enimmäis- tai 
vähimmäislämpötilassa, OMRON suosittelee, että mittarin 
annetaan lämmetä tai jäähtyä noin kahden tunnin ajan ennen sen 
käyttöä käyttöolosuhteissa määritetyssä lämpötilassa. Lisätietoja 
käyttö- ja säilytys-/kuljetuslämpötilasta on kohdassa 3.

Johdanto

Tärkeitä turvallisuustietoja

• ÄLÄ käytä mittaria sen käyttöiän päättymisen jälkeen. Katso 
kohtaa 3.

• ÄLÄ taita mansettia tai ilmaletkua liikaa.
• ÄLÄ taita tai kierrä ilmaletkua mittauksen aikana. Muuten 

seurauksena voi olla verenkierron keskeytymisen aiheuttama 
vamma.

• Irrota ilmaletkun liitin vetämällä letkun kannassa olevasta 
muovisesta ilmaletkun liittimestä, ei letkusta.

• Käytä VAIN tälle mittarille määritettyä verkkolaitetta, 
mansettia, paristoja ja lisävarusteita. Muiden 
verkkolaitteiden, mansettien ja paristojen käyttö voi 
vaurioittaa mittaria ja/tai olla haitaksi mittarille.

• Käytä VAIN tälle mittarille tarkoitettua mansettia. Muiden 
mansettien käyttö voi johtaa virheellisiin lukemiin.

• Mansetti voi aiheuttaa käsivarteen mustelmia, jos se täytetään 
vaadittua suurempaan paineeseen. HUOMAUTUS: Katso 
lisätietoja käyttöohjeen  kohdasta 8: ”Jos systolinen paine 
on yli 210 mmHg”.

Tiedonsiirto
• ÄLÄ vaihda paristoja tai irrota verkkolaitetta pistorasiasta, 

kun lukemia siirretään älylaitteeseen. Tämä saattaa aiheuttaa 
mittarin toimintahäiriön ja verenpainetietojen siirron 
epäonnistumisen.

Verkkolaitteen (lisävaruste) käsittely ja käyttö
• Työnnä verkkolaitteen pistoke kokonaan pistorasiaan.
• Kun irrotat verkkolaitetta pistorasiasta, vedä varovasti 

verkkolaitteesta. ÄLÄ vedä verkkolaitteen johdosta.
• Kun käsittelet verkkolaitteen johtoa:

ÄLÄ vahingoita sitä.
ÄLÄ riko sitä.
ÄLÄ tee siihen muutoksia.
ÄLÄ purista sitä.
ÄLÄ taita tai vedä sitä voimakkaasti.
ÄLÄ kierrä sitä.
ÄLÄ käytä sitä, jos se on kierretty kerälle.
ÄLÄ aseta sen päälle painavia esineitä.

• Pyyhi pölyt verkkolaitteesta.
• Kun verkkolaite ei ole käytössä, irrota se pistorasiasta.
• Irrota verkkolaite pistorasiasta ennen mittarin pyyhkimistä.

Pariston käsittely ja käyttö
• ÄLÄ aseta paristojen napoja väärinpäin.
• Käytä mittarissa VAIN neljää AA-kokoista alkali- tai 

mangaaniparistoa. ÄLÄ käytä muun tyyppisiä paristoja. ÄLÄ 
käytä uusia ja vanhoja paristoja samanaikaisesti. ÄLÄ käytä 
erimerkkisiä paristoja samanaikaisesti.

• Poista paristot, jos mittaria ei käytetä pitkään aikaan.
• Jos paristonestettä joutuu silmiisi, huuhtele ne heti runsaalla 

määrällä puhdasta vettä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.
• Jos pariston nestettä joutuu iholle, huuhdo iho välittömästi 

runsaalla määrällä puhdasta, haaleaa vettä. Jos ärsytys, 
vamma tai kipu jatkuu, ota yhteys lääkäriin.

• ÄLÄ käytä paristoja niiden viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
• Tarkasta paristot säännöllisesti ja varmista, että ne ovat 

hyvässä kunnossa.

Yleiset huomautukset
• Kun mittaat oikeasta käsivarresta, ilmaletkun on oltava 

kyynärtaipeen sivulla. Varo asettamasta käsivarttasi ilmaletkun 
päälle.

• Verenpaine voi vaihdella oikean ja vasemman olkavarren välillä, 
mikä voi johtaa erilaiseen mittauslukemaan. Käytä mittauksiin aina 
samaa olkavartta. Jos mittauslukemat olkavarsien välillä 
poikkeavat toisistaan huomattavasti, kysy lääkäriltä, kumpaa 
olkavartta kannattaa käyttää mittaukseen.

• Kun käytät lisävarusteena saatavaa verkkolaitetta, älä sijoita 
mittaria paikkaan, jossa verkkolaite on vaikea kytkeä pistorasiaan ja 
irrottaa siitä.

• Voit lopettaa mittauksen painamalla [START/STOP]-painiketta 
mittauksen aikana.

Pariston käsittely ja käyttö
• Käytetyt paristot on hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti.
• Toimitettujen paristojen käyttöikä voi olla lyhyempi kuin uusien 

paristojen.

Jos mittauksen aikana ilmenee mitään alla kuvatuista ongelmista, 
tarkista, ettei 30 cm:n etäisyydellä ole mitään muita sähkölaitteita. Jos 
ongelma ei poistu, katso lisätietoja seuraavasta taulukosta.

1. Virhesanomat ja vianetsintä

Näyttö/
ongelma

Mahdollinen 
syy Ratkaisu

 
tulee näkyviin tai 
mansetti ei täyty.

[START/STOP]-
painiketta painettiin, 
kun mansettia ei 
ollut asetettu 
paikalleen.

Katkaise mittarista virta 
painamalla uudelleen 
[START/STOP]-
painiketta. Kun olet 
liittänyt ilmaletkun 
liittimen tiukasti 
paikalleen ja asettanut 
mansetin oikein, paina 
[START/STOP]-
painiketta.

Ilmaletkun liitintä ei 
ole liitetty kunnolla 
mittariin.

Työnnä ilmaletkun liitin 
tukevasti paikoilleen.

Mansettia ei ole 
asetettu oikein 
paikalleen.

Aseta mansetti oikein ja 
tee uusi mittaus. Katso 
käyttöohjeen  
kohta 6.

Mansetista vuotaa 
ilmaa.

Vaihda mansetti uuteen. 
Katso käyttöohjeen  
kohta 12.

 
tulee näkyviin tai 
mittausta ei voi 
suorittaa, kun 
mansetti on 

täyttynyt.

Liikut tai puhut 
mittauksen aikana, 
jolloin mansetti ei 
täyty riittävästi.

Pysy paikallasi äläkä puhu 
mittauksen aikana. Jos 
”E2” näkyy toistuvasti, 
täytä mansettia käsin, 
kunnes systolinen paine 
on 30–40 mmHg edellisiä 
lukemia suurempi. Katso 
käyttöohjeen  
kohta 8.

Mittausta ei voi 
tehdä, koska 
systolinen paine on 
yli 210 mmHg.

 
tulee näkyviin

Mansetin 
täyttöpaine ylittää 
suurimman sallitun 
paineen.

Älä kosketa mansettia 
ja/tai taivuta ilmaletkua 
mittauksen aikana. Jos 
täytät mansetin käsin, 
katso käyttöohjeen  
kohtaa 8.

 
tulee näkyviin

Liikut tai puhut 
mittauksen aikana. 
Tärinät häiritsevät 
mittausta.

Pysy paikallasi äläkä 
puhu mittauksen aikana.

 
tulee näkyviin

Pulssia ei tunnisteta 
oikein.

Aseta mansetti oikein ja 
tee uusi mittaus. Katso 
käyttöohjeen  
kohta 6.
Pysy liikkumatta ja istu 
oikein mittauksen aikana.

Jos -symboli näkyy 
jatkuvasti, suosittelemme 
ottamaan yhteyttä 
lääkäriin.

/ /

 
tulee näkyviin

 
ei vilku mittauksen 

aikana

2.1 Ylläpito
Suojele mittaria vaurioilta noudattamalla seuraavia ohjeita:

Huomio
• ÄLÄ pura tai yritä korjata mittaria tai muita osia. Se saattaa johtaa 

virheelliseen lukemaan.

2.2 Säilytys
Kun mittari ei ole käytössä, säilytä sitä säilytyskotelossa.

1. Taita ilmaletku varovasti mansetin sisään.

Huomautus
• Älä taivuta tai taita ilmaletkua liikaa.

2. Aseta mittari ja muut osat säilytyskoteloon.

Älä aseta mittaria tai muita osia säilytykseen:

2.3 Mittarin pyyhkiminen
• Älä käytä hankaavia tai syttyviä puhdistusaineita.
• Pyyhi mittari ja mansetti pehmeällä ja kuivalla liinalla tai pehmeällä 

liinalla, jota on kostutettu miedolla (neutraalilla) puhdistusaineella, 
ja pyyhi ne sitten kuivalla liinalla.

• Älä pese mittaria, mansettia tai muita osia vedellä tai upota niitä 
veteen.

• Älä käytä bensiiniä, ohennusaineita tai vastaavia liuottimia mittarin, 
mansetin tai muiden osien pyyhkimiseen.

2.4 Kalibrointi ja huolto
• Tämän verenpainemittarin tarkkuus on testattu huolellisesti ja se 

on suunniteltu pitkää käyttöikää varten.
• Suosittelemme yleensä laitteen tarkastusta joka toinen vuosi, jotta 

voidaan varmistaa sen oikea toiminta ja tarkkuus. Ota yhteyttä 
valtuutettuun OMRON-jälleenmyyjään tai OMRON-
asiakaspalveluun. Löydät osoitteen pakkauksesta tai toimituksen 
mukana tulleista materiaaleista.

 
tulee näkyviin

Mittarissa on 
toimintahäiriö.

Paina [START/STOP]-
painiketta uudelleen. Jos 
”Er”-symboli tulee 
edelleen näkyviin, ota 
yhteys OMRON-
vähittäisliikkeeseen tai 
-jälleenmyyjään.

 
tulee näkyviin

Mittaria ei voida 
yhdistää 
älylaitteeseen tai sen 
tietoja ei voida 
siirtää oikein.

Noudata OMRON 
connect -sovelluksessa 
näytettyjä ohjeita. Jos 
”Err”-symboli tulee 
näkyviin vielä 
sovelluksen tarkistuksen 
jälkeen, ota yhteys 
OMRON-
vähittäisliikkeeseen tai 
-jälleenmyyjään.

 
vilkkuu

Mittari odottaa 
laiteparin 
muodostusta 
älylaitteen kanssa.

Katso lisätietoja laiteparin 
muodostamisesta 
älylaitteen kanssa 
käyttöohjeen  
kohdasta 5 tai peruuta 
laiteparin muodostus 
ja katkaise mittarista virta 
painamalla [START/STOP]-
painiketta.

 
vilkkuu

Yli 24 lukemaa jää 
siirtämättä.

Muodosta pariliitos tai 
siirrä lukemat OMRON 
connect -sovellukseen, 
jotta ne pysyvät 
sovelluksen muistissa ja 
tämä virhesymboli 
häviää.

Mittaria ei ole liitetty 
laitepariksi tai sitä ei 
ole yhdistetty 
älylaitteeseen.

 
tulee näkyviin

Muistissa on 
30 lukemaa, jotka on 
siirrettävä.

 
vilkkuu

Paristojen varaus on 
alhainen.

Suosittelemme 
vaihtamaan kaikki neljä 
paristoa uusiin. 
Katso käyttöohjeen  
kohta 3.

ja  

tulee näkyviin tai 
mittarin virta 

katkeaa 
odottamatta 

mittauksen aikana.

Paristot ovat 
tyhjentyneet. Vaihda välittömästi kaikki 

neljä paristoa uusiin. 
Katso käyttöohjeen  
kohta 3.

Mitään ei näytetä 
mittarin näytössä.

Paristot ovat 
tyhjentyneet.

Paristojen navat ovat 
väärinpäin.

Tarkista, että paristot on 
asennettu oikein. Katso 
käyttöohjeen  
kohta 3.

Lukemat näyttävät 
liian korkeilta tai 
liian matalilta.

Verenpaine vaihtelee jatkuvasti. 
Verenpaineeseen voi vaikuttaa moni tekijä, 
kuten stressi, kellonaika ja se, miten mansetti 
asetetaan. Tutustu käyttöohjeen  
kohtaan 2.

Mittarissa on jokin 
muu tiedonsiirto-
ongelma.

Noudata älylaitteessa näytettyjä ohjeita tai lue 
lisätietoja OMRON connect -sovelluksen 
kohdasta ”Help” (Ohje). Jos ongelma ei häviä, 
ota yhteys OMRON-vähittäisliikkeeseen tai 
-jälleenmyyjään.

Muita ongelmia 
ilmenee.

Katkaise mittarista virta painamalla 
[START/STOP]-painiketta ja paina sitä sitten 
uudelleen, jotta voit ottaa mittauksen. Jos 
ongelma ei häviä, poista kaikki paristot ja 
odota 30 sekuntia. Asenna paristot uudelleen.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys OMRON-
vähittäisliikkeeseen tai -jälleenmyyjään.

Näyttö/
ongelma

Mahdollinen 
syy Ratkaisu

2. Ylläpito

• Mittariin tehdyt muutokset tai muunnokset, joita valmistaja ei 
ole hyväksynyt, mitätöivät takuun.

• jos mittari ja muut osat ovat märkiä
• paikkoihin, joissa mittari altistuu äärilämpötiloille, kosteudelle, 

suoralle auringonvalolle, pölylle tai syövyttäville höyryille, 
kuten valkaisuaineelle

• paikkoihin, jotka ovat alttiita värähtelyille tai iskuille.

3. Tekniset tiedot

Tuoteluokka Elektroninen verenpainemittari

Tuotteen kuvaus Automaattinen olkavarren 
verenpainemittari

Malli (koodi) M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK)

Näyttö LCD-digitaalinäyttö

Mansetin painealue 0–299 mmHg

Verenpaineen mittausalue SYS: 60–260 mmHg
DIA: 40–215 mmHg

Pulssin mittausalue 40–180 lyöntiä/min

Tarkkuus Paine: ±3 mmHg
Pulssi: ±5 % näytön lukemasta

Täyttö Automaattinen sähköpumpulla

Tyhjennys Automaattinen paineentasausventtiili

Mittausmenetelmä Oskillometrinen menetelmä

Siirtomenetelmä Bluetooth® Low Energy

Langaton tiedonsiirto

Taajuusalue: 2,4 GHz 
(2 400–2 483,5 MHz)
Modulaatio: GFSK
Efektiivinen säteilyteho: < 20 dBm

Käyttötila Jatkuva käyttö

IP-luokitus
Mittari: IP20
Lisävarusteena saatava verkkolaite: 
IP21 – HHP-CM01 ja IP22 – HHP-BFH01

Luokitus DC 6 V 4 W

Virtalähde
Neljä 1,5 V:n AA-paristoa tai 
lisävarusteena saatava verkkolaite 
(vaihtovirta, 100–240 V, 50/60 Hz, 
0,12–0,065 A)

Pariston kesto

Noin 500 mittausta (käytettäessä 
uusia alkaliparistoja ja mukana 
toimitettua käsivarsimansettia. 
Riippuu pariston ja käsivarsimansetin 
tyypistä.)

Käyttöikä (käytettävyysaika)

Mittari: 5 vuotta tai 
30 000 käyttökertaa, riippuen siitä, 
kumpi saavutetaan ensin. / 
Mansetti: 5 vuotta tai 
10 000 käyttökertaa, riippuen siitä, 
kumpi saavutetaan ensin. / 
Lisävarusteena saatava verkkolaite: 
5 vuotta

Käyttöolosuhteet
+10…+40 °C / 15–90 %:n suhteellinen 
kosteus (ei tiivistymistä) / 
800–1 060 hPa

Säilytys-/kuljetusolosuhteet -20…+60 °C / 10–90 %:n suhteellinen 
kosteus (ei tiivistymistä)

Huomautus
• Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta.
• Tämä mittari on tutkittu kliinisesti EN ISO 81060-2:2014 -standardin 

vaatimusten mukaisesti ja se täyttää EN ISO 81060-2:2014- ja 
EN ISO 81060-2:2019 + A1:2020 -standardien vaatimukset (pois 
lukien raskaana olevat potilaat ja pre-eklampsiapotilaat). 
Kliinisessä validointitutkimuksessa K5-vaihetta käytettiin 
85 potilaalle diastolisen verenpaineen määrittämistä varten.

• IP-luokitus ilmoittaa koteloinnin suojauksen määrän standardin 
IEC 60529 mukaisesti. Mittari ja lisävarusteena saatava verkkolaite 
on suojattu kiinteiltä vierasesineiltä, joiden läpimitta on vähintään 
12,5 mm (esimerkiksi sormi). Lisävarusteena saatava verkkolaite 
(HHP-CM01) on suojattu pystysuoraan putoavilta vesipisaroilta, 
jotka voivat aiheuttaa ongelmia normaalissa käytössä. 
Lisävarusteena saatava verkkolaite (HHP-BFH01) on suojattu 
enintään 15 asteen kulmassa putoavilta vesipisaroilta, jotka voivat 
aiheuttaa ongelmia normaalissa käytössä.

• Käyttötilan luokitus on IEC 60601-1 -standardin mukainen.

Kiitos OMRON-tuotteen ostamisesta. Tämä tuote on valmistettu 
laadukkaista materiaaleista erittäin huolellisesti. Tuote toimii 
asianmukaisesti, jos sitä käytetään ja ylläpidetään käyttöohjeessa 
mainitulla tavalla.
OMRON antaa tuotteelle viiden vuoden takuun ostopäivästä alkaen. 
OMRON takaa, että tuote on valmistettu oikein ja että työn laatu ja 
materiaalit ovat asianmukaisia. Takuuajan aikana OMRON korjaa tai 
vaihtaa viallisen tuotteen tai vialliset osat osista ja työstä 
veloittamatta.
Takuu ei kata seuraavia:
A. Kuljetuskustannuksia ja -riskejä.
B. Valtuuttamattomien henkilöiden tekemän korjauksen 

aiheuttamien korjausten ja/tai vaurioiden kustannuksia.
C. Säännöllistä tarkastusta ja huoltoa.
D. Valinnaisten osien tai muiden päälaitteeseen kuulumattomien 

lisävarusteiden vikoja tai kulumista, ellei tätä ole nimenomaisesti 
taattu yllä.

E. Korvausvaatimuksen hylkäämisestä johtuvia kuluja (hylätyistä 
korvausvaatimuksista veloitetaan).

F. Minkäänlaisia onnettomuudesta tai väärinkäytöstä johtuvia 
vaurioita tai henkilövahinkoja.

G. Kalibrointipalvelu ei sisälly takuuseen.
H. Valinnaisilla osilla on yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä alkaen. 

Valinnaisiin osiin kuuluvat muun muassa seuraavat tuotteet: 
mansetti ja mansetin letku.

Jos tarvitset takuupalvelua, ota yhteys tuotteen myyneeseen 
jälleenmyyjään tai valtuutettuun OMRON-jälleenmyyjään. Osoite on 
tuotepakkauksessa/-tiedoissa tai sitä voi tiedustella tuotteisiin 
erikoistuneelta vähittäisliikkeeltä. Jos sinulla on vaikeuksia löytää 
OMRON-asiakaspalvelua, ota meihin yhteys saadaksesi lisätietoja: 
www.omron-healthcare.com 

Takuun alainen korjaus tai vaihto ei oikeuta takuuajan jatkoon tai 
uusintaan.
Takuu on voimassa vain, jos koko tuote ja alkuperäinen 
vähittäisliikkeestä saatu lasku/kuitti palautetaan.

• Tämä verenpainemittari on suunniteltu eurooppalaisen standardin 
EN1060 mukaisesti: Ei-invasiiviset verenpainemittarit. Osa 1: Yleiset 
vaatimukset. Osa 3: Lisävaatimukset elektromekaanisille 
verenpaineen mittausjärjestelmille.

• OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. vakuuttaa täten, että radiolaite, 
jonka tyyppi on HEM-7146T2-EBK, vastaa direktiivin 2014/53/EU 
vaatimuksia.

• EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa 
seuraavilla internetsivuilla: www.omron-healthcare.com.

• Tämä OMRON-tuote on valmistettu OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 
Japan -yrityksen tarkan laatujärjestelmän mukaisesti. OMRON-
verenpainemittarien perusosa, paineanturi, on valmistettu 
Japanissa.

• Ilmoita kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista 
valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, 
jossa sijaitset.

Tärkeää tietoa sähkömagneettisesta 
yhteensopivuudesta (EMC)

Tuotteen oikea hävittäminen (sähkö- ja 
elektroniikkaromu, WEEE)

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yrityksen 
omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä, joihin 
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. -yrityksellä on lisenssiin perustuva 
käyttöoikeus. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa 
omaisuutta. Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc. -yrityksen 
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa, muissa maissa ja 
muilla alueilla. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Google Play 
ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Paino
Mittari: noin 250 g
(ilman paristoja)
Mansetti: noin 170 g

Mitat (noin)
Mittari: 103 mm (L) × 82 mm (K) × 
140 mm (P)
Mansetti: 145 mm × 594 mm 
(ilmaletku: 750 mm)

Mittarin mansettiin 
sovellettava ympärysmitta

17–42 cm (mukana toimitettu 
käsivarsimansetti: 22–42 cm)

Muisti Tallentaa enintään 30 lukemaa

Sisällysluettelo

Mittari, mansetti (HEM-RML31), neljä 
AA-paristoa, säilytyskotelo, 
käyttöohjeet  ja , 
verenpainekortti

Suojaus sähköiskua vastaan
Sisäisen virtalähteen ME-laite 
(käytettäessä pelkästään paristoja)
Luokan II ME-laite (lisävarusteena 
saatava verkkolaite)

Soveltuva osa Tyyppi BF (käsivarsimansetti)

Tietoja langattoman tiedonsiirron käyttöliittymästä
Mittarin Bluetooth-optiota käytetään yhteyden muodostamiseen 
mobiililaitteiden tiettyihin sovelluksiin, jotta mobiililaitteen 
päivämäärän ja ajan asetus voidaan synkronoida mittarin kyseisen 
asetuksen kanssa ja mittarin mittaustiedot voidaan synkronoida 
mobiililaitteen kanssa. Tietojen lisäkäsittely mobiililaitteella on 
käyttäjän harkinnassa. Tämä tuote toimii lisensoimattomalla 
2,4 GHz:n ISM-kaistalla, jolla kuka tahansa kolmas osapuoli voi 
siepata radioaallot joko tahallisesti tai tahattomasti mihin tahansa 
tuntemattomaan tarkoitukseen. Jos tätä tuotetta käytetään lähellä 
muita samaa taajuusaluetta käyttäviä langattomia laitteita, kuten 
mikroaaltouunia tai langatonta lähiverkkoa, laitteissa voi esiintyä 
häiriöitä.
Jos häiriöitä esiintyy, lopeta muiden laitteiden käyttö tai siirrä tämä 
tuote etäälle muista langattomista laitteista ennen kuin yrität 
käyttää sitä.

4. Rajoitettu takuu

5. Ohjeet ja valmistajan ilmoitus

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. -yhtiön valmistama HEM-7146T2-EBK-
laite täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan 
EN60601-1-2:2015+A1:2021-standardin vaatimukset.
Muita EMC-standardin mukaisia asiakirjoja on saatavana osoitteesta 
www.omron-healthcare.com.
Sivustollamme on lisätietoja HEM-7146T2-EBK-laitteen 
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.

Jos tuotteessa tai sen asiakirjoissa on tämä merkki, 
sitä ei saa hävittää muun talousjätteen mukana, kun 
sen käyttöikä on lopussa.
Jotta vältetään kontrolloimattoman 
jätteenhävityksen aiheuttamat ympäristöön ja 
ihmisten terveyteen kohdistuvat haitat, tämä tuote 
on erotettava muista jätteistä ja kierrätettävä 
asianmukaisesti materiaalien kestävän 
uudelleenkäytön edistämiseksi.

Tietoja siitä, minne ja miten tämä laite voidaan palauttaa ympäristöä 
kuormittamatonta kierrätystä varten, on saatavissa joko laitteen 
myyntiliikkeestä tai kunnan-/kaupunginhallitukselta.
Yrityskäyttäjien taas tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja 
tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ei saa hävittää yhdessä 
muiden kaupallisten jätteiden kanssa.
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Näyttö

[Yhteys] (Muisti) -painike

[START/STOP]-painike

Paristolokero

Verkkolaitteen liitin

Ilmaliitäntä

Mansetti

Ilmaletkun liitin

Ilmaletku

M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK) 

Käyttöohje

Lue käyttöohjeet         ja         ennen käyttöä.
Katso symbolien selitykset toisen käyttöohjeen         takapuolelta kohdasta 
”Symbolien kuvaus”.

Automaattinen olkavarren verenpainemittari

Suomi
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Bildskärm

[Anslut] (minne)-knapp

[START/STOP]-knapp

Batterifack

Nätadapterjack

Luftingång

Manschett

Luftkontakt

Luftslang

M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK) 

Användarhandbok

Läs användarhandbok         och         före användning.
Information om symboler finns i "Beskrivning av symboler" på baksidan av 
"Användarhandbok        ".

Automatisk blodtrycksmätare för överarmen

Svenska

Tack för att du har köpt den automatiska blodtrycksmätaren 
M2 Intelli IT+ för överarmen. Denna blodtrycksmätare använder den 
oscillometriska metoden för blodtrycksmätning. Detta innebär att 
denna mätare detekterar blodets rörelse genom armartären och 
omvandlar rörelserna till en digital avläsning. Användarens blodtryck 
kan mätas icke-invasivt och enkelt i hemmiljön så att friska personer, 
patienter med högt blodtryck, patienter med hälsomedvetna 
personer få en korrekt indikation av eventuella förändringar i 
blodtrycket i en allmän situation i hemmet.

Säkerhetsanvisningar
Denna användarhandbok innehåller viktig information om den 
automatiska blodtrycksmätaren M2 Intelli IT+ för överarmen. För att 
säkerställa att enheten används på ett säkert och korrekt sätt är det 
viktigt att du LÄSER och FÖRSTÅR alla anvisningar. Om du inte 
förstår dessa anvisningar eller om du har några frågor bör du 
kontakta din OMRON-återförsäljare eller -distributör innan du 
använder enheten. Om du vill ha specifik information om ditt 
blodtryck ska du vända dig till din läkare.

Avsett syfte
Den här enheten är en digital mätare som är avsedd för att mäta 
blodtryck och pulsfrekvens hos vuxna patienter som kan förstå den 
här användarhandboken och har armomkretsen 17–42 cm. 
Användare kan inkludera patienterna själva. Den här enheten 
detekterar oregelbundna hjärtslag under mätningen och anger detta 
via en symbol med mätresultaten. Den är huvudsakligen avsedd för 
flergångsbruk på flera patienter för allmän användning i hemmet.

Uppackning och inspektion
Ta ut enheten ur förpackningen och inspektera den avseende skador. 
ANVÄND INTE enheten om den är skadad, utan kontakta istället din 
OMRON-återförsäljare eller -distributör.

Läs avsnittet Viktig säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen 
innan du använder enheten. Följ noggrant stegen i den här 
användarhandboken av säkerhetsskäl.
Spara den för framtida bruk. Om du vill ha specifik information om 
ditt blodtryck ska du VÄNDA DIG TILL DIN LÄKARE.

Varning
Varnar för en potentiellt farlig 
situation, som om den inte undviks kan 
leda till dödsfall eller allvarlig skada.

• Använd INTE denna enhet på barn eller personer som inte kan 
tala.

• Ändra INTE någon medicinering baserat på avläsningar från 
denna blodtrycksmätare. Ta dina mediciner enligt läkarens 
ordination. ENDAST en läkare är kvalificerad att diagnostisera 
och behandla högt blodtryck.

• Använd INTE denna enhet på en skadad arm eller en arm som 
undergår medicinsk behandling.

• Placera INTE manschetten på armen medan du är kopplad till 
intravenöst dropp eller genomgår en blodtransfusion.

• Använd INTE denna enhet i områden där det finns högfrekvent 
kirurgisk utrustning, utrustning för magnetisk 
resonanstomografi (MRT) eller datortomografi (CT). Det kan 
göra att enheten inte fungerar normalt och/eller leda till en 
felaktig avläsning.

• Använd INTE denna enhet i syreberikade miljöer eller i närheten 
av lättantändliga gaser.

• Rådfråga din läkare innan du använder denna enhet om du har 
någon vanlig hjärtarytmi såsom prematura förmaks- eller 
kammarslag eller förmaksflimmer, arterioskleros 
(åderförkalkning), dålig blodcirkulation, diabetes, njursjukdom 
eller om du är gravid eller har havandeskapsförgiftning. 
OBS! Alla dessa tillstånd, samt om patienten rör på sig, darrar 
eller skakar, kan påverka avläsningen.

• Du ska ALDRIG diagnostisera eller behandla dig själv baserat 
på dina avläsningar. Rådfråga ALLTID din läkare.

• Undvik strypning genom att hålla luftslangen och 
nätadapterkabeln borta från spädbarn, småbarn och barn.

• Denna produkt innehåller smådelar som kan utgöra en 
kvävningsrisk om de råkar sväljas av spädbarn, småbarn och 
barn.

Dataöverföring
• Denna produkt avger radiofrekvenser i 2,4 GHz-bandet. 

Använd INTE denna produkt på platser där radiofrekvenser är 
begränsade, till exempel ombord på flygplan eller på sjukhus. 
Stäng av enhetens Bluetooth®-funktion, ta ur batterierna och/
eller dra ut nätadapterkabeln i RF-avgränsade områden.

Hantering och användning av nätadaptern 
(valfritt tillbehör)

• Använd INTE nätadaptern om denna mätare eller 
nätadapterns kabel är skadad. Om denna mätare eller kabeln 
är skadad ska du stänga av strömmen och koppla ur 
nätadaptern omedelbart.

• Anslut nätadaptern till ett eluttag med rätt spänning. Anslut 
INTE till ett grenuttag.

• Du får ALDRIG sätta i nätadapterns stickpropp i eluttaget eller 
dra ut den ur eluttaget med våta händer.

• Ta INTE isär och försök INTE att reparera nätadaptern.
Hantering och användning av batterier

• Förvara batterierna utom räckhåll för spädbarn, småbarn och 
barn.

Var försiktig

Varnar för en potentiellt farlig situation 
som, om den inte undviks, kan leda till 
smärre eller måttliga personskador för 
användaren/patienten eller skador på 
utrustningen eller annan egendom.

• Sluta använda blodtrycksmätaren och rådfråga din läkare om 
hudirritation eller obehag uppstår.

• Rådgör med din läkare innan du använder denna enhet på en 
arm där intravaskulär access eller behandling, eller en 
arteriovenös (AV) shunt, föreligger eftersom det sker en 
tillfällig störning av blodflödet och detta kan leda till skador.

• Rådfråga din läkare innan du använder blodtrycksmätaren om 
du har genomgått en mastektomi eller lymfadenektomi.

• Rådfråga din läkare innan du använder denna enhet om du har 
allvarliga problem med blodcirkulationen eller en 
blodsjukdom eftersom manschetten kan orsaka blåmärken 
när den blåses upp.

• Gör INTE fler mätningar än nödvändigt eftersom blåmärken 
kan uppstå på grund av att blodflödet störs.

• Blås ENDAST upp armmanschetten när den sitter runt överarmen.
• Ta bort armmanschetten om den inte börjar tömmas under 

mätningen.
• Använd INTE denna enhet för något annat syfte än att mäta 

blodtryck.
• Under mätningen får inte mobila enheter eller annan elektrisk 

utrustning som avger elektromagnetisk strålning finnas 
närmare än 30 cm från enheten. Det kan göra att enheten inte 
fungerar normalt och/eller leda till en felaktig avläsning.

• Ta INTE isär och försök inte reparera blodtrycksmätaren eller 
dess komponenter. Det kan leda till felaktig avläsning.

• Använd INTE på en plats där det finns fukt eller risk att vatten 
kan stänka på blodtrycksmätaren. Det kan skada enheten.

• Använd INTE blodtrycksmätaren i ett fordon i rörelse, t.ex. i en 
bil eller på ett flygplan.

• Undvik att tappa eller utsätta blodtrycksmätaren för kraftiga 
stötar eller vibrationer.

• Använd INTE blodtrycksmätaren på platser med hög eller låg 
luftfuktighet eller temperatur. Se avsnitt 3.

• Under mätningen ska du observera armen för att säkerställa att 
mätaren inte orsakar långvarig försämring av blodcirkulationen.

• Använd INTE enheten samtidigt med annan medicinsk 
elektrisk (ME) utrustning. Det kan göra att enheterna inte 
fungerar normalt och/eller leda till en felaktig avläsning.

• Undvik att bada, dricka alkohol eller koffein, röka, motionera 
och äta minst 30 minuter innan du gör en mätning.

• Vila i minst fem minuter innan du gör mätningen.
• Ta av åtsittande eller tjocka kläder från armen före mätningen.
• Sitt still hela tiden och prata INTE medan du gör en mätning.
• Använd ENDAST armmanschetten på personer vars armomkrets 

ligger inom det angivna området för manschetten.
• Låt enheten acklimatisera sig till rumstemperatur innan du gör 

en mätning. Om en mätning görs efter en extrem 
temperaturförändring kan felaktiga avläsningar uppstå. 
OMRON rekommenderar att du väntar i cirka två timmar tills 
enheten värms upp eller svalnar då enheten används i en miljö 

Inledning

Viktig säkerhetsinformation

med den temperatur som anges under driftförhållanden efter 
att den har förvarats vid antingen den högsta eller den lägsta 
förvaringstemperaturen. Mer information om drift- och 
förvarings-/transporttemperatur finns i avsnitt 3.

• Använd INTE denna enhet efter att hållbarhetstiden har gått 
ut. Se avsnitt 3.

• UNDVIK att böja armmanschetten eller luftslangen kraftigt.
• UNDVIK att vika eller böja luftslangen under en pågående 

mätning. En skada kan uppstå genom att blodflödet bryts.
• Om du vill koppla ur luftkontakten drar du i luftkontakten av 

plast vid slangens bas, inte i själva slangen.
• Använd ENDAST med den/de nätadapter, armmanschett, 

batterier och tillbehör som är specificerade för den här 
blodtrycksmätaren. Andra nätadaptrar, armmanschetter och 
batterier kan skada enheten och/eller utsätta den för risker.

• Använd ENDAST armmanschetten som är godkänd för den här 
blodtrycksmätaren. Om andra armmanschetter används kan 
det resultera i inkorrekta avläsningar.

• Om du blåser upp till ett högre tryck än vad som behövs kan du 
få blåmärken på armen där manschetten sitter. OBS! Se "Om 
ditt systoliska tryck är mer än 210 mmHg" i avsnitt 8 i 
bruksanvisningen  för ytterligare information.

Dataöverföring
• Byt INTE ut batterierna eller dra ut nätadaptern medan 

avläsningarna överförs till din smarta enhet. Det kan orsaka 
funktionsfel hos blodtrycksmätaren och leda till att 
dataöverföringen misslyckas.

Hantering och användning av nätadaptern 
(valfritt tillbehör)
• För in nätadaptern helt i uttaget.
• När du kopplar bort nätadaptern från vägguttaget ska du se 

till att dra i nätadapterkontakten på ett säkert sätt. Dra INTE i 
nätadapterkabeln.

• Vid hantering av nätadapterkabeln:
Skada den INTE.
Ha INTE sönder den.
Gör INTE otillåtna ändringar på den.
Kläm den INTE.
Böj eller dra INTE hårt i den.
Vrid den INTE.
Använd den INTE om den är hopvirad.
Placera den INTE under tunga föremål.

• Torka av eventuellt damm från nätadaptern.
• Koppla ur nätadaptern när den inte används.
• Koppla ur nätadaptern innan du rengör blodtrycksmätaren.

Hantering och användning av batterier
• Se till att batterierna sätts i med polerna vända åt rätt håll.
• Använd ENDAST fyra alkaliska AA-batterier eller 

manganbatterier till denna blodtrycksmätare. Använd INTE 
andra typer av batterier. Använd INTE nya och gamla batterier 
tillsammans. Använd INTE batterier av olika märken samtidigt.

• Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en 
längre tid.

• Om du skulle få batterivätska i ögonen ska du omedelbart 
skölja med rikligt med rent vatten. Kontakta din läkare 
omedelbart.

• Om du råkar få batterivätska på huden ska du omedelbart 
tvätta huden med rikligt med rent, ljummet vatten. Kontakta 
din läkare om irritation, skador eller smärta kvarstår.

• Använd INTE batterier efter passerat utgångsdatum.
• Kontrollera regelbundet att batterierna är i gott skick.

Allmänna upplysningar
• När du mäter på höger arm ska luftslangen löpa på sidan av 

armbågen. Var noga med att inte vila armen på luftslangen.

• Blodtrycket kan skilja sig åt mellan höger och vänster arm, och kan 
leda till olika mätvärden. Mät alltid på samma arm. Om värdena 
skiljer sig markant åt mellan armarna ska du fråga din läkare vilken 
arm du ska använda vid mätningen.

• När du använder tillvalet nätadapter ska du placera 
blodtrycksmätaren på en plats där det är enkelt att ansluta och dra 
ur nätadaptern.

• Om du vill stoppa mätningen trycker du på [START/STOP]-knappen 
under mätningen.

Hantering och användning av batterier
• Kassering av använda batterier ska utföras i enlighet med lokala 

bestämmelser.
• De medföljande batterierna kan ha en kortare livslängd än nya 

batterier.

Om något av nedanstående problem uppstår under mätning bör du 
kontrollera att det inte finns någon annan eldriven enhet inom 30 cm. 
Se tabellen nedan om problemet kvarstår.

1. Felmeddelanden och felsökning

Skärmvisning/
problem Möjlig orsak Lösning

 
visas eller 

armmanschetten 
blåses inte upp.

[START/STOP]-
knappen trycktes in 
när 
armmanschetten 
inte satt på armen.

Tryck på [START/STOP]-
knappen igen för att 
stänga av mätaren. 
Tryck på [START/STOP]-
knappen när du har 
satt i luftkontakten 
ordentligt och satt på 
armmanschetten 
korrekt.

Luftkontakten är 
inte helt inkopplad i 
blodtrycksmätaren.

Sätt i luftkontakten 
ordentligt.

Armmanschetten är 
inte rätt applicerad.

Sätt på 
armmanschetten 
korrekt och gör sedan 
en ny mätning. 
Se avsnitt 6 i 
bruksanvisning .

Luft läcker ut från 
manschetten.

Byt ut 
armmanschetten mot 
en ny. Se avsnitt 12 i 
bruksanvisning .

 
visas eller en 

mätning kan inte 
slutföras efter att 

armmanschetten har 
blåsts upp.

Du rör dig eller 
pratar under en 
mätning och 
armmanschetten 
blåses inte upp 
tillräckligt.

Var stilla och prata inte 
under mätningen. Om 
"E2” visas upprepade 
gånger ska du blåsa 
upp manschetten 
manuellt tills det 
systoliska trycket är 
30–40 mmHg över 
dina tidigare 
avläsningar. 
Se avsnitt 8 i 
bruksanvisning .

Eftersom det 
systoliska trycket är 
över 210 mmHg kan 
en mätning inte 
göras.

 
visas

Manschetten har 
blåsts upp över 
maximalt tillåtet 
tryck.

Rör inte vid 
manschetten och/eller 
böj luftslangen under 
mätning. Om du ska 
blåsa upp 
armmanschetten 
manuellt, läs avsnitt 8 i 
bruksanvisning .

 
visas

Du rör på dig eller 
pratar under 
mätningen. 
Vibrationer stör 
mätningen.

Var stilla och prata inte 
under mätningen.

2.1 Underhåll
Skydda blodtrycksmätaren från skador genom att följa nedanstående 
anvisningar:

Var försiktig
• Ta INTE isär och försök inte reparera blodtrycksmätaren eller dess 

komponenter. Det kan leda till felaktig avläsning.

2.2 Förvaring
Förvara blodtrycksmätaren i förvaringsetuiet när den inte används.

1. Vik försiktigt ihop luftslangen i manschetten.

Obs!
• Böj eller vik inte luftslangen överdrivet mycket.

2. Placera blodtrycksmätaren och övriga komponenter i 
förvaringsetuiet.

Lägg inte blodtrycksmätaren och övriga komponenter i förvaring:

2.3 Rengöring av blodtrycksmätaren
• Använd inte slipande eller flyktiga rengöringsmedel.
• Använd en mjuk torr trasa eller en mjuk trasa fuktad med milt 

(neutralt) rengöringsmedel för att rengöra blodtrycksmätaren och 
armmanschetten, torka sedan av med en torr trasa.

• Undvik att tvätta eller sänka ned blodtrycksmätaren och 
armmanschetten eller övriga komponenter i vatten.

• Använd inte bensin, thinner eller liknande lösningsmedel för att 
rengöra blodtrycksmätaren, armmanschetten eller övriga 
komponenter.

2.4 Kalibrering och service
• Exaktheten för denna blodtrycksmätare har testats noggrant och är 

utformad för lång livslängd.
• Generellt rekommenderas att enheten ska inspekteras vartannat år 

för att säkra korrekt funktion och noggrannhet. Vänligen kontakta 
din auktoriserade OMRON-återförsäljare eller OMRON kundservice 
på adressen som finns på förpackningen eller i medföljande 
litteratur.

 
visas

Pulsfrekvensen 
känns inte av på rätt 
sätt.

Sätt på 
armmanschetten 
korrekt och gör sedan 
en ny mätning. 
Se avsnitt 6 i 
bruksanvisning .
Var stilla och sitt på rätt 
sätt under mätningen.

Om symbolen  
återkommer 
rekommenderar vi att 
du rådgör med din 
läkare.

/ /  
visas

 
blinkar inte under en 

mätning

 
visas

Ett funktionsfel har 
uppstått i 
blodtrycksmätaren.

Tryck på [START/STOP]-
knappen igen. Om "Er" 
fortfarande visas ska 
du kontakta din 
OMRON-återförsäljare 
eller -distributör.

 
visas

Blodtrycksmätaren 
kan inte ansluta till 
en smart enhet eller 
överföra data 
korrekt.

Följ anvisningarna i 
OMRON connect-
appen. Om "Err"-
symbolen fortfarande 
visas efter att du har 
kontrollerat appen ska 
du kontakta din 
OMRON-återförsäljare 
eller -distributör.

 
blinkar

Blodtrycksmätaren 
väntar på att 
parkopplas med den 
smarta enheten.

Se avsnitt 5 i 
bruksanvisningen  
för att para ihop din 
blodtrycksmätare med 
din smarta enhet, eller 
tryck på [START/STOP]-
knappen för att 
avbryta parkopplingen 
och stänga av enheten.

 
blinkar

Det finns fler än 
24 avläsningar som 
inte har överförts.

Parkoppla och överför 
avläsningarna till 
OMRON connect-
appen så att du kan 
spara dem i appens 
minne. Detta gör att 
felsymbolen 
försvinner.

Blodtrycksmätaren 
är inte parkopplad 
eller ansluten till din 
smarta enhet.

 
visas

Det finns 30 
avläsningar i minnet 
att överföra.

 
blinkar

Batterierna börjar ta 
slut.

Byte av alla 4 batterier 
till nya 
rekommenderas. 
Se avsnitt 3 i 
bruksanvisning .

och 

 

visas eller 
blodtrycksmätaren 

stängs av utan 
förvarning under en 

mätning.

Batterierna är slut. Byt omedelbart ut alla 
4 batterierna mot nya. 
Se avsnitt 3 i 
bruksanvisning .

Ingenting visas på 
skärmen.

Batterierna är slut.

Batterierna är vända 
åt fel håll.

Kontrollera att 
batterierna ligger rätt. 
Se avsnitt 3 i 
bruksanvisning .

Avläsningarna verkar 
vara för höga eller 
för låga.

Blodtrycket varierar hela tiden. Många 
faktorer kan påverka blodtrycket, t.ex. stress, 
tid på dagen och/eller hur du placerar 
armmanschetten. Läs igenom avsnitt 2 i 
bruksanvisning .

Övriga kommunika-
tionsproblem.

Följ anvisningarna på den smarta enheten, 
eller gå till hjälpavsnittet i OMRON connect-
appen för mer information. Om problemet 
kvarstår kontaktar du din OMRON-
återförsäljare eller -distributör.

Övriga problem.

Tryck på [START/STOP]-knappen för att 
stänga av blodtrycksmätaren, och tryck 
sedan på den igen för att göra en mätning. 
Om problemet kvarstår ska du ta ur alla 
batterier och vänta i 30 sekunder. Sätt sedan 
tillbaka batterierna.
Om problemet kvarstår kontaktar du din 
OMRON-återförsäljare eller -distributör.

Skärmvisning/
problem Möjlig orsak Lösning

2. Underhåll

• Ändringar eller modifieringar som inte har godkänts av 
tillverkaren gör garantin ogiltig.

• om blodtrycksmätaren och övriga komponenter är våta.
• på platser som utsätts för extrema temperaturer, luftfuktighet, 

direkt solljus, damm eller frätande ångor såsom från 
blekmedel.

• på platser som utsätts för vibrationer eller stötar.

3. Specifikationer

Produktkategori Elektroniska sfygmomanometrar

Produktbeskrivning Automatisk blodtrycksmätare för 
överarmen

Modell (kod) M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK)

Bildskärm Digital LCD-bildskärm

Manschettens 
tryckmätarområde 0 till 299 mmHg

Blodtrycksmätområde SYS: 60 till 260 mmHg
DIA: 40 till 215 mmHg

Pulsmätområde 40 till 180 slag/min (bpm)

Exakthet Tryck: ±3 mmHg
Puls: ±5 % av avläsningen på skärmen

Uppblåsning Automatiskt med elektrisk pump

Tömning Automatisk övertrycksventil

Mätmetod Oscillometrisk metod

Överföringsmetod Bluetooth® lågenergi

Trådlös kommunikation
Frekvensområde: 2,4 GHz 
(2 400–2 483,5 MHz)
Modulering: GFSK
Effektiv utstrålad effekt: < 20 dBm

Driftläge Kontinuerlig drift

Obs!
• Dessa specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Den här blodtrycksmätaren har undersökts kliniskt i enlighet med 

kraven i EN ISO 81060-2:2014 och överensstämmer med 
EN ISO 81060-2:2014 och EN ISO 81060-2:2019+A1:2020 (exklusive 
gravida och patienter med preeklampsi). I den kliniska 
valideringsstudien användes K5 på 85 patienter för att fastställa 
diastoliskt blodtryck.

• IP-klassificering är den skyddsgrad som kapslingen tillhandahåller 
enligt IEC 60529. Blodtrycksmätaren och nätadaptern (tillval) är 
skyddade mot fasta främmande föremål med en diameter på 
12,5 mm eller mer, till exempel ett finger. Nätadaptern (tillval) 
HHP-CM01 är skyddad mot lodrätt fallande vattendroppar som kan 
orsaka problem vid normal funktion. Nätadaptern (tillval) 
HHP-BFH01 är skyddad mot snett fallande vattendroppar, som kan 
orsaka problem vid normal funktion.

• Klassificeringen av driftläget uppfyller IEC 60601-1.

Tack för att du har valt en OMRON-produkt. Denna produkt är 
tillverkad av material med hög kvalitet och stor omsorg har tillämpats 
vid tillverkningen. Den är utformad för att fungera på ett 
tillfredsställande sätt, förutsatt att den används på rätt sätt och 
underhålls enligt beskrivningen i användarhandboken.
OMRON ger fem års garanti på denna produkt från inköpsdatum. 
OMRON garanterar produktens konstruktion, utförande och material. 
Under garantiperioden kommer OMRON att reparera eller ersätta en 
defekt produkt eller defekta delar utan att ta betalt för arbete eller 
material.
Garantin täcker inte något av följande:
A. Transportkostnader och transportrisker.
B. Reparationskostnader och/eller defekter som orsakats av att 

reparation utförts av obehöriga personer.
C. Periodiska kontroller och underhåll.
D. Bristande funktion hos eller slitage av tillvalsdelar eller andra 

tillbehör utöver själva huvudenheten, såvida detta inte 
uttryckligen garanteras ovan.

E. Kostnader till följd av nekat anspråk (avgift tas ut för dem).
F. Skador av alla slag inklusive personskador som orsakats av misstag 

eller på grund av felaktig användning.
G. Kalibreringsservice ingår inte i garantin.
H. Tillvalsdelar har ett (1) års garanti från inköpsdatumet. Tillvalsdelar 

innefattar, bland annat, följande artiklar: manschett och 
manschettslang.

Om garantiservice krävs ber vi dig att kontakta återförsäljaren som du 
köpte produkten av, eller en auktoriserad OMRON-återförsäljare. 
Adressen finns i produktförpackningen/broschyren eller hos din 
specialiserade återförsäljare. Om du har svårt att hitta OMRON-
kundtjänsten kan du kontakta oss för information. 
www.omron-healthcare.com 

Reparation eller ersättning under garantin ger inte rätt till förlängning 
eller förnyelse av garantiperioden.
Garantin beviljas endast om den kompletta produkten återsänds 
tillsammans med originalfakturan/kontantkvittot som kunden fått av 
återförsäljaren.

• Blodtrycksmätaren är utformad enligt den europeiska standarden 
EN1060, icke-invasiva sfygmomanometrar del 1: Allmänna krav, 
och del 3: Särskilda krav för elektromekaniska 
blodtrycksmätningssystem.

• OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. försäkrar härmed att 
radioutrustningstypen HEM-7146T2-EBK överensstämmer med 
direktiv 2014/53/EU.

• Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns 
på följande webbadress: www.omron-healthcare.com

• Den här OMRON-produkten tillverkas i enlighet med det stränga 
kvalitetssystem som tillämpas av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., 
Japan. Huvudkomponenten i OMRONS blodtrycksmätare, 
trycksensorn, tillverkas i Japan.

• Rapportera alla allvarliga incidenter som har uppstått i samband 
med denna enhet till tillverkaren och den behöriga 
tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du är bosatt.

Viktig information om elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)

Korrekt kassering av denna produkt

Bluetooth®-märket och -logotyperna är registrerade varumärken 
som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av 
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. sker under licens. Andra varumärken 
och handelsbeteckningar tillhör sina respektive ägare. Apple och 
Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., och är 
registrerade USA och andra länder och regioner. App Store är ett 
servicemärke som tillhör Apple Inc. Google Play och Google Play-
logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

IP-klassificering
Mätare: IP20
Nätadapter (tillval): IP21 för HHP-CM01, 
IP22 för HHP-BFH01

Klassificering DC6 V 4 W

Strömkälla
4 AA-batterier 1,5 V eller nätadapter 
(tillval) (INGÅNG AC 100–240 V 
50–60 Hz 0,12–0,065 A)

Batterilivslängd
Cirka 500 mätningar (med användning 
av nya alkaliska batterier och 
medföljande armmanschett. Beroende 
på typ av batteri och armmanschett.)

Hållbarhetstid (livslängd)

Blodtrycksmätare: 5 år eller 
30 000 användningstillfällen, 
beroende på vad som kommer först. /
manchett: 5 år eller 
10 000 användningstillfällen, 
beroende på vad som kommer först. /
nätadapter (tillval): 5 år

Driftvillkor +10 till +40 °C/15 till 90 % RH 
(icke-kondenserande)/800 till 1 060 hPa

Förvaring/
transportförhållanden

-20 till +60 °C/10 till 90 % RH 
(icke-kondenserande)

Vikt
Mätare: cirka 250 g
(exklusive batterier)
Armmanschett: cirka 170 g

Mått (ungefärligt värde)
Mätare: 103 mm (B) × 82 mm (H) × 
140 mm (L)
Manschett: 145 mm × 594 mm 
(luftslang: 750 mm)

Manschettomkrets som 
gäller för mätaren

17 till 42 cm (medföljande 
armmanschett: 22 till 42 cm)

Minne Lagrar upp till 30 avläsningar

Innehåll

Blodtrycksmätare, manschett 
(HEM-RML31), 4 AA-batterier, 
förvaringsetui, användarhandbok  
och , blodtryckspass

Skydd mot elstöt

ME-apparat med intern drift (när endast 
batterier används)
Klass II ME-apparat (nätadapter som 
tillval)

Personansluten del Typ BF (armmanschett)

Om störningar i trådlös kommunikation
Produktens Bluetooth-funktion används för att ansluta till särskilda 
appar på mobila enheter så att datum/tid kan synkroniseras från 
den mobila enheten till produkten, och så att mätdata kan 
synkroniseras från produkten till den mobila enheten. Vidare 
hantering av data på den mobila enheten är upp till den enskilda 
användaren. Denna produkt använder frekvensen 2,4 GHz på ett 
olicensierat ISM-band där tredje parter kan fånga upp radiovågorna, 
avsiktligen eller ouppsåtligt, i okänt syfte. Om denna produkt 
används i närheten av andra trådlösa enheter, t.ex. mikrovågsugnar 
eller trådlöst LAN, som använder samma frekvensband som denna 
produkt, finns det risk för att störningar kan uppstå.
Om störningar uppstår ska du stoppa driften av de andra enheterna 
eller flytta den här produkten bort från andra trådlösa enheter innan 
den används.

4. Begränsad garanti

5. Riktlinjer och tillverkarens deklaration

HEM-7146T2-EBK som tillverkas av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 
uppfyller kraven i standarden EN60601-1-2:2015+A1:2021 om 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Ytterligare dokumentation i enlighet med denna EMC-standard 
finns på www.omron-healthcare.com.
EMC-informationen för HEM-7146T2-EBK finns på webbplatsen.

Denna markering som visas på produkten eller dess 
litteratur, indikerar att den inte ska avyttras med 
annat hushållsavfall i slutet av dess livslängd.
För att förhindra möjlig skada på miljön eller hälsan 
från icke kontrollerad avyttring, vänligen separera 
produkten från annat typ av avfall och återvinn den 
ansvarsfullt för att bidra till hållbar återanvändning 
av materiella resurser.

Privata användare skall antingen kontakta återförsäljaren där 
produkten har inhandlats, eller det kommunala 
renhållningsbolaget, för att få information om var och hur de kan 
lämna in produkten för miljösäker återvinning.
Kommersiella användare skall kontakta sin leverantör och 
kontrollera villkoren i inköpsavtalet. Denna produkt får inte blandas 
med annat kommersiellt avfall för deponering.
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Дякуємо за придбання автоматичного приладу для вимірювання 
артеріального тиску на плечі M2 Intelli IT+. Прилад вимірює 
артеріальний тиск осцилометричним методом. Це означає, що 
цей прилад визначає коливання крові в плечовій артерії та 
перетворює ці коливання в цифрові показники. Вимірювання 
артеріального тиску користувача може бути неінвазивним і 
простим у домашніх умовах, що дозволяє здоровим людям, 
пацієнтам з гіпертонією, пацієнтам, які стежать за своїм 
здоров’ям, отримати точну інформацію про будь-які зміни 
артеріального тиску в загальних домашніх умовах.

Інструкції з безпеки
В посібнику з експлуатації наведено важливу інформацію щодо 
автоматичного приладу для вимірювання артеріального тиску на 
плечі M2 Intelli IT+. Щоб забезпечити безпечне та правильне 
використання цього приладу, ПРОЧИТАЙТЕ й УСВІДОМТЕ всі ці 
інструкції. Якщо ці інструкції здаються вам незрозумілими або 
якщо у вас є запитання, перед використанням цього приладу 
зверніться в технічний центр або до дистриб’ютора компанії 
OMRON. Проконсультуйтеся з лікарем щодо конкретних 
значень вашого артеріального тиску.

Цільове призначення
Цей пристрій являє собою цифровий прилад, призначений для 
вимірювання артеріального тиску й частоти пульсу в дорослих 
пацієнтів, здатних зрозуміти цей посібник з експлуатації, із 
діапазоном окружності плеча 17–42 см. Користувачами можуть 
бути самі пацієнти. Цей прилад під час вимірювання встановлює 
наявність порушення ритму серцебиття та сигналізує про це, 
відображаючи символ разом із результатами вимірювання. 
Прилад призначено для багаторазового використання кількома 
пацієнтами в загальних домашніх умовах.

Отримання та перевірка
Вийміть цей прилад з упаковки, щоб перевірити його на наявність 
пошкоджень. У разі пошкодження цього приладу НЕ 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЙОГО та зверніться до технічного центру або 
дистриб’ютора компанії OMRON.

Перш ніж використовувати цей прилад, ознайомтеся з важливою 
інформацією з техніки безпеки, що міститься в керівництві з 
експлуатації. Уважно дотримуйтеся цього керівництва з 
експлуатації заради вашої безпеки.
Збережіть його як довідку на майбутнє. ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З 
ЛІКАРЕМ щодо конкретних значень вашого артеріального тиску.

Попередження!
Означає потенційно 
небезпечну ситуацію, що 
може призвести до смерті 
чи важких травм.

• НЕ використовуйте цей прилад для вимірювання тискуу 
немовлят, маленьких дітей, а також у людей, які не здатні 
висловити своє ставлення до процедури

• НЕ змінюйте лікування на основі показань, отриманих за 
допомогою цього приладу для вимірювання артеріального 
тиску. Приймайте ліки згідно з призначенням лікаря. ТІЛЬКИ 
лікар має необхідну кваліфікацію для діагностування й 
лікування підвищеного артеріального тиску.

• НЕ використовуйте прилад на руці, якщо вона травмована 
або її лікують.

• НЕ накладайте манжету на плече під час використання 
крапельниці або переливання крові.

• НЕ використовуйте цей прилад поблизу високочастотного 
хірургічного обладнання, магнітно-резонансного 
томографа та комп’ютерного томографа. Недотримання 
цієї вимоги може призвести до неправильної роботи 
приладу та (або) до отримання помилкових показників.

• НЕ використовуйте цей прилад у середовищі з високим 
вмістом кисню або в присутності горючих газів.

• Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього 
приладу за наявності будь-якого з цих станів: поширені 
форми аритмії, як-от передчасні скорочення передсердь і 
шлуночків або миготіння передсердь, артеріосклероз, 
погана перфузія, діабет, вагітність, прееклампсія або 
захворювання нирок. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що будь-який з 
наведених вище станів, разом із рухом або тремтінням 
пацієнта, можуть впливати на показання вимірювання.

• НІКОЛИ не діагностуйте свій стан і не призначайте собі 
лікування, зважаючи на ці показання. ЗАВЖДИ 
консультуйтеся з лікарем.

• Щоб запобігти удушенню, тримайте повітряну трубку та 
кабель адаптера змінного струму подалі від немовлят і дітей.

• Цей виріб містить дрібні деталі. Якщо немовля або дитина 
їх проковтне, це може призвести до його удушення.

Передача даних
• Цей виріб випромінює радіочастотні (РЧ) сигнали в смузі з 

частотою 2,4 ГГц. НЕ використовуйте цей виріб у місцях, де 
є обмеження для випромінювання РЧ-сигналів, як-от у 
літаках або лікарнях. Якщо ви перебуваєте в місці з 
обмеженням для випромінювання РЧ-сигналів, вимкніть у 
цьому приладі функцію Bluetooth®, вийміть елементи 
живлення та (або) від’єднайте адаптер змінного струму.

Правила поводження та використання адаптера 
змінного струму (додаткове приладдя)

• НЕ використовуйте адаптер змінного струму в разі 
пошкодження приладу або кабелю цього адаптера. У разі 
пошкодження цього приладу або кабелю негайно вимкніть 
живлення та від’єднайте адаптер змінного струму.

• Підключіть адаптер змінного струму до розетки з 
відповідною напругою. ЗАБОРОНЕНО використовувати з 
багаторозетковими штекерами.

• ЗАБОРОНЕНО підключати адаптер змінного струму до 
розетки та виймати його мокрими руками.

• НЕ розбирайте адаптер змінного струму та не намагайтеся 
здійснити його ремонт.

Правила поводження та використання 
елементів живлення

• Тримайте елементи живлення подалі від немовлят і дітей.

Застереження

Означає потенційно небезпечну 
ситуацію, що може призвести до 
травм легкої чи середньої 
тяжкості, а також до пошкодження 
обладнання чи іншого майна.

• У разі виникнення подразнення шкіри або дискомфорту 
припиніть використання приладу і зверніться до лікаря за 
консультацією.

• Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього 
приладу на руці з внутрішньосудинним доступом, який 
використовується для лікування, або артеріовенозним 
шунтом, оскільки за таких обставин кровотік тимчасово 
утруднений і існує ймовірність травми.

• Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням 
приладу, якщо ви перенесли мастектомію або 
лімфаденектомію.

• Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього 
приладу, якщо у вас є серйозні проблеми з кровотоком або 
захворювання крові, оскільки надування манжети може 
призвести до появи синців.

• НЕ проводьте вимірювання частіше за необхідне, оскільки 
обмеження кровотоку може спричинити появу синців.

• Накачуйте манжету повітрям ТІЛЬКИ тоді, коли вона 
обгорнута навколо плеча.

• Зніміть манжету, якщо вона не здувається під час вимірювання.
• Використовуйте прилад ТІЛЬКИ для вимірювання 

артеріального тиску.
• Під час вимірювання переконайтеся, що мобільний 

телефон або будь-які інші електричні пристрої, що 
випромінюють електромагнітні поля, розташовано на 
відстані не менше 30 см від цього приладу. Недотримання 
цієї вимоги може призвести до неправильної роботи 
приладу та (або) до отримання помилкових показників.

• НЕ розбирайте прилад або його компоненти та не 
намагайтеся здійснити їх ремонт. Це може призвести до 
неточних показників.

• НЕ використовуйте у вологому середовищі та в місцях, де є 
ризик потрапляння на прилад бризок води. Це може 
призвести до пошкодження приладу.

• НЕ використовуйте цей прилад у транспортному засобі, що 
рухається, як-от автомобіль або літак.

• НЕ кидайте та не піддавайте цей прилад сильним ударам 
або вібраціям.

• НЕ використовуйте цей прилад у середовищах з високою 
або низькою вологістю або з високою або низькою 
температурою. Див. розділ 3.

• Під час вимірювання стежте за рукою, щоб переконатися, 
що прилад не спричиняє тривале порушення кровообігу.

Вступ

Важлива інформація з техніки безпеки

• НЕ використовуйте цей прилад одночасно з іншим 
медичним електричним обладнанням. Невиконання цього 
правила може призвести до неправильної роботи 
пристроїв і (або) отримання помилкових показань.

• Щонайменше за 30 хвилин до вимірювання не можна 
купатися, уживати алкоголь і кофеїн, палити, виконувати 
фізичні вправи чи їсти.

• Перед вимірюванням відпочиньте протягом принаймні 
5 хвилин.

• Перед вимірюванням зніміть із руки тісний або товстий одяг.
• Не рухайтесь і НЕ розмовляйте під час вимірювання.
• Одягайте манжету ТІЛЬКИ на людей, у яких окружність 

руки відповідає вказаним для цієї манжети значенням.
• Перед проведенням вимірювання переконайтесь, що прилад 

пристосувався до кімнатної температури. Проведення 
вимірювання після сильного перепаду температури може 
призвести до отримання помилкових показань. Компанія 
OMRON рекомендує дати приладу нагрітись або охолонути 
протягом приблизно 2 годин, якщо цей прилад 
використовуватиметься в середовищі, де температура 
відповідає умовам експлуатації, після тривалого перебування 
в середовищі з мінімальною або максимальною температурою 
зберігання. Додаткову інформацію щодо робочої температури 
й температури зберігання/транспортування див. в розділі 3.

• НЕ використовуйте цей прилад, якщо його термін служби 
закінчився. Див. розділ 3.

• НЕ згинайте манжету на плече або повітряну трубку надто 
сильно.

• НЕ перегинайте та НЕ перекручуйте повітряну трубку під 
час вимірювання. Це може призвести до травм через 
порушення кровообігу.

• Від’єднуючи повітряний штекер, слід тягнути за пластиковий 
повітряний штекер в основі трубки, а не за саму трубку.

• Разом із цим приладом можна використовувати ТІЛЬКИ 
рекомендовані моделі адаптера змінного струму, манжет, 
елементів живлення і приладдя. Використання інших 
адаптерів змінного струму, манжет і елементів живлення 
може призвести до пошкодження приладу та (або) його 
виходу з ладу.

• Використовуйте ТІЛЬКИ ту манжету, яка призначена для 
цього приладу. Використання інших манжет може 
призвести до отримання помилкових показань.

• Надування до тиску, вищого за необхідний, може 
призвести до утворення синців на плечі у місцях, яких 
торкається манжета. ПРИМІТКА. Додаткову інформацію 
див. в розділі 8 «Якщо систолічний тиск перевищує 
210 мм рт. ст.» в посібнику з експлуатації .

Передача даних
• НЕ заміняйте елементи живлення та НЕ відключайте 

адаптер змінного струму, коли показання передаються в 
інтелектуальний пристрій. Це може призвести до 
неправильної роботи цього приладу та унеможливити 
передачу даних про артеріальний тиск.

Правила поводження та використання адаптера 
змінного струму (додаткове приладдя)

• Повністю вставте адаптер змінного струму в розетку.
• Обережно утримуйте адаптер змінного струму під час його 

від’єднання від розетки. НЕ тягніть за кабель адаптера 
змінного струму.

• Поводьтеся з кабелем адаптера змінного струму обережно:
НЕ пошкоджуйте його,
НЕ ламайте,
НЕ розбирайте,
НЕ перетискайте,
НЕ згинайте й не тягніть його із зусиллям,
НЕ скручуйте,
НЕ використовуйте його, якщо кабель згорнуто в моток,
НЕ кладіть його під важкі предмети.

• Стирайте пил з адаптера змінного струму.
• Від’єднуйте адаптер змінного струму, коли він не 

використовується.
• Від’єднуйте адаптер змінного струму перед протиранням приладу.

Правила поводження та використання 
елементів живлення

• Під час встановлення елементів живлення ЗАВЖДИ 
дотримуйтеся полярності.

• Для забезпечення живлення цього приладу використовуйте 
ТІЛЬКИ 4 лужні або марганцеві батареїтипу AA. НЕ використовуйте 
елементи живлення іншого типу. НЕ використовуйте нові та старі 
елементи живлення разом. НЕ використовуйте разом елементи 
живлення різних торгових марок.

• Виймайте елементи живлення, якщо прилад не 
використовуватиметься протягом тривалого періоду часу.

• При попаданні електроліту з елементу живлення в очі 
негайно промийте їх великою кількістю чистої води. 
Негайно проконсультуйтеся з лікарем.

• Якщо на шкіру потрапив електроліт із елемента живлення, 
негайно промийте шкіру великою кількістю чистої води 
кімнатної температури. Якщо подразнення, пошкодження 
або біль не зникають, зверніться до лікаря.

• НЕ використовуйте елементи живлення після закінчення 
терміну придатності.

• Періодично перевіряйте елементи живлення, щоб 
переконатися, що вони в доброму робочому стані.

Загальні відомості
• Під час вимірювання тиску на правій руці повітряна трубка має 

бути розташована збоку від ліктя. Будьте обережні, щоб не 
перетиснути рукою повітряну трубку.

• Артеріальний тиск може відрізнятися на правій та лівій руках, 
через що під час вимірювання будуть отримані різні показники. 
Завжди вимірюйте тиск на одній і тій же руці. У разі істотного 
розходження значень на двох руках запитайте в лікаря, на якій 
руці проводити вимірювання.

• При використанні додаткового адаптера змінного струму 
переконайтеся, що прилад встановлено в місці, де можна легко 
підключати та відключати адаптер змінного струму.

• Щоб зупинити вимірювання, натисніть кнопку [START/STOP] під 
час вимірювання.

Правила поводження та використання 
елементів живлення
• Використані елементи живлення слід утилізувати з 

дотриманням місцевих правил.
• Елементи живлення з комплекту поставки можуть мати 

коротший термін експлуатації, ніж нові елементи живлення.

Якщо під час вимірювання тиску з’явилися наведені нижче 
проблеми, переконайтеся, що інші електричні пристрої 
розташовано на відстані принаймні 30 см від цього приладу. Якщо 
після цього проблема не зникла, зверніться до таблиці нижче.

1. Повідомлення про помилки та 
усунення несправностей

Позначка на 
дисплеї / 

проблема
Можлива 
причина

Спосіб 
вирішення

 
З’явилася ця 
позначка або 
манжета не 

надувається.

Кнопку [START/STOP] 
натиснули раніше, 
ніж манжету було 
обгорнуто навколо 
руки.

Натисніть кнопку 
[START/STOP] ще раз 
для вимкнення 
приладу. Після того як 
повітряний штекер 
буде надійно 
вставлено, а манжету 
правильно обгорнуто 
навколо руки, 
натисніть кнопку 
[START/STOP].

Повітряний штекер 
не повністю 
підключений до 
монітора

Надійно вставте 
повітряний штекер.

Манжету обгорнуто 
навколо руки 
неправильно.

Обгорніть манжету 
правильно, а потім 
спробуйте провести 
вимірювання ще раз. 
Див. розділ 6 
керівництва з 
експлуатації .

Витік повітря з 
манжети на плече.

Замініть стару 
манжету на нову. Див. 
розділ 12 керівництва 
з експлуатації .
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Дисплей

Кнопка [Під’єднання] (Пам’ять)

Кнопка [START/STOP] (cтарт/стоп)

Відсік для елементів живлення

Гніздо адаптера змінного струму

Повітряне гніздо

Манжета на плече

Повітряний штекер

Повітряна трубка

M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK) 

Посібник з експлуатації

Перед використанням прочитайте посібник з експлуатації           і          .
Інформацію щодо символів див. в розділі «Пояснення позначок» на 
зворотному боці іншого посібника з експлуатації         .

Автоматичний прилад для вимірювання артеріального тиску на плечі

Українська



2.1 Обслуговування
Для захисту приладу від пошкоджень дотримуйтеся зазначених 
нижче вказівок.

Застереження
• НЕ розбирайте прилад або його компоненти та не намагайтеся 

здійснити їх ремонт. Це може призвести до неточних показників.

2.2 Зберігання
Коли прилад не використовується, його слід зберігати у футлярі.

1. Акуратно складіть повітряну трубку всередині 
манжети на плече.

Примітки
• Не згинайте повітряну трубку надто сильно.

2. Помістіть прилад та інші компоненти у футляр для 
зберігання.

Не зберігайте прилад та інші компоненти за наведених нижче умов.

2.3 Протирання приладу
• Не використовуйте абразивні або летючі миючі засоби.
• Для протирання приладу та манжети використовуйте суху м’яку 

тканину або м’яку тканину змочену в неагресивному 
(нейтральному) мийному засобі; потім витріть їх сухою тканиною.

• Не промивайте прилад, манжету або інші компоненти та не 
занурюйте їх у воду.

• Не використовуйте для протирання приладу, манжети або 
інших компонентів бензин, розчинники для фарб або інші 
подібні розчинники.

2.4 Перевірка та обслуговування
• Точність цього приладу для вимірювання артеріального тиску була 

ретельно перевірена і розрахована на тривалий термін служби.
• Рекомендується перевіряти точність вимірювання та правильність 

роботи приладу кожні два роки. Зв’яжіться з повноважним 
представником OMRON або з Центром обслуговування клієнтів 
OMRON за адресою, вказаною на упаковці чи в доданій документації.

 
З’явилася ця 
позначка або 
вимірювання 
неможливо 

завершити після 
надування 
манжети.

Ви рухались або 
розмовляли під час 
вимірювання, тому 
манжета надулася 
недостатньо.

Не рухайтесь і не 
розмовляйте під час 
вимірювання. Якщо 
неодноразово 
з’являється позначка 
E2, слід вручну 
нагнітати повітря в 
манжету, доки 
систолічний тиск не 
підніметься на 
30–40 мм рт. ст. вище 
за попередні 
показання. Див. 
розділ 8 керівництва з 
експлуатації .

Оскільки 
систолічний тиск 
вище 210 мм рт. ст., 
вимірювання тиску 
неможливе.

 З’явилася 
ця позначка.

Манжета надута 
таким чином, що 
тиск перевищує 
допустимий 
максимум.

Не торкайтеся 
манжети на плече, а 
також не згинайте 
повітряну трубку під 
час вимірювання. Щоб 
надути манжету 
вручну, див. розділ 8 
керівництва з 
експлуатації .

 
З’явилася ця 

позначка.

Ви рухались або 
розмовляли під час 
вимірювання. 
Вібрація заважає 
вимірюванню тиску.

Не рухайтесь і не 
розмовляйте під час 
вимірювання.

 
З’явилася ця 

позначка.

Частоту пульсу 
неможливо 
визначити 
належним чином.

Обгорніть манжету 
правильно, а потім 
спробуйте провести 
вимірювання ще раз. 
Див. розділ 6 
керівництва з 
експлуатації .
Не рухайтесь і сидіть 
правильно під час 
вимірювання.

Якщо позначка «  » 
не зникає, ми 
рекомендуємо 
звернутися до лікаря.

/ /  
з'являється

 
Ця позначка не 

мерехтить під час 
вимірювання.

 
З’явилася ця 

позначка.

Прилад несправний.

Натисніть кнопку 
[START/STOP] 
(Старт/стоп) ще раз. 
Якщо позначка «Er» не 
зникає, зверніться в 
технічний центр або 
до дистриб’ютора 
компанії OMRON.

 
З’явилася ця 

позначка.

Прилад не може 
підключитися до 
інтелектуального 
пристрою або 
правильно 
передати дані.

Дотримуйтесь 
інструкцій, що 
відображаються в 
додатку «OMRON 
connect». Якщо 
позначка «Err» усе ще 
відображається після 
перевірки додатку, 
зв’яжіться з технічним 
центром або 
дистриб’ютором 
компанії OMRON.

 
Ця позначка 
мерехтить.

Прилад очікує на 
синхронізацію з 
інтелектуальним 
пристроєм.

Див. розділ 5 
керівництва з 
експлуатації  щодо 
синхронізації приладу 
з інтелектуальним 
пристроєм або 
натисніть кнопку 
[START/STOP], щоб 
скасувати 
синхронізацію та 
вимкнути прилад.

 
Ця позначка 
мерехтить.

Понад 
24 вимірювання не 
передано.

Синхронізуйте 
пристрої або 
передайте показання 
в додаток «OMRON 
connect», щоб 
зберегти їх у пам’яті 
додатка; після цього 
позначка помилки 
зникне.

Ваш вимірювач не 
з’єднано або не 
підключено до 
вашого 
інтелектуального 
пристрою.

 
З’явилася ця 

позначка.

30 вимірювань у 
пам’яті очікують на 
передачу.

 
Ця позначка 
мерехтить.

Низький рівень 
заряду елементів 
живлення.

Рекомендовано 
замінити відразу всі 
4 батарейки новими. 
Див. розділ 3 
керівництва з 
експлуатації .

і  

з'являються, або 
прилад раптово 
вимикається під 

час вимірювання.

Заряд елементів 
живлення 
вичерпано.

Негайно замініть усі 
4 елемента живлення 
на нові. Див. розділ 3 
керівництва з 
експлуатації .

На дисплеї 
приладу нічого не 
відображається.

Заряд елементів 
живлення 
вичерпано.

Переплутана 
полярність 
елементів 
живлення.

Перевірте 
правильність 
установки елементів 
живлення. Див. 
розділ 3 керівництва з 
експлуатації .

Показання 
здаються занадто 
високими або 
низькими.

Артеріальний тиск постійно змінюється. На 
величину артеріального тиску впливає 
багато факторів, зокрема стрес, час доби 
та (або) спосіб накладання манжети на руку. 
Перегляньте розділ 2 керівництва з 
експлуатації .

З’явилась інша 
проблема зі 
зв’язком.

Дотримуйтесь інструкцій, що відображаються 
в інтелектуальному пристрої, або ознайомтеся 
з розділом «Help» (Довідка) додатка «OMRON 
connect», щоб отримати додаткові поради. 
Якщо проблему не вдалось усунути, 
зверніться до технічного центру або 
дистриб’ютора компанії OMRON.

З’явилась інша 
проблема.

Натисніть кнопку [START/STOP] (Старт/стоп) 
для вимкнення вимірювача, потім натисніть 
її ще раз, щоб провести вимірювання. Якщо 
проблема не зникла, вийміть усі елементи 
живлення та зачекайте 30 секунд. Потім 
вставте елементи живлення назад.
Якщо проблему не вдалось усунути, 
зверніться до технічного центру або 
дистриб’ютора компанії OMRON.

Позначка на 
дисплеї / 

проблема
Можлива 
причина

Спосіб 
вирішення

2. Обслуговування

• Внесення у прилад змін або модифікацій, не схвалених 
виробником, призведе до скасування гарантії користувача.

• Якщо прилад та інші компоненти мокрі.
• Якщо місце зберігання зазнає впливу високих температур, 

вологості, дії прямих сонячних променів, пилу або їдких 
парів, наприклад хлору.

• Якщо місце зберігання зазнає впливу вібрацій і струсів.

3. Технічні характеристики
Категорія виробу Електронні сфігмоманометри

Найменування приладу Автоматичний прилад для вимірювання 
артеріального тиску на плечі

Модель (код) M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK)
Дисплей Цифровий РК-дисплей
Діапазон тиску повітря в 
манжеті 0–299 мм рт. ст.

Діапазон вимірювань 
артеріального тиску

SYS (систолічний тиск): 
60–260 мм рт. ст.
DIA (діастолічний тиск): 
40–215 мм рт. ст.

Примітки
• Технічні характеристики можуть змінюватися без 

попереднього повідомлення.
• Цей пристрій пройшов клінічні дослідження згідно з вимогами 
EN ISO 81060-2:2014 і відповідає вимогам стандартів 
EN ISO 81060-2:2014 і EN ISO 81060-2:2019+A1:2020 (за винятком 
вагітних і пацієнток у стані прееклампсії). У ході валідаційного 
клінічного дослідження пристрій K5 використовувався на 
85 суб’єктах для визначення діастолічного артеріального тиску.

• Класифікація IP — це ступінь захисту, який забезпечують корпуси, 
згідно з IEC 60529. Цей прилад і додатковий адаптер змінного 
струму захищені від потрапляння твердих сторонніх предметів 
діаметром 12,5 мм і більше (наприклад, палець). Додатковий 
адаптер змінного струму HHP-CM01 захищений від вертикального 
потрапляння крапель води, які можуть призводити до проблем під 
час експлуатації. Додатковий адаптер змінного струму HHP-BFH01 
захищений від косого потрапляння крапель води, які можуть 
призводити до проблем під час експлуатації.

• Класифікація режиму роботи відповідає стандарту IEC 60601-1.

Дякуємо за придбання продукції компанії OMRON. Цей прилад 
виготовлений із високоякісних матеріалів із великою 
обережністю. Він здатний задовольнити будь-які ваші потреби за 
умови належної експлуатації та технічного обслуговування згідно 
з посібником з експлуатації.
Компанія OMRON надає на цей приладгарантію терміном 5 роки з 
моменту покупки. Компанія OMRON гарантує належну якість 
конструкції, виготовлення та матеріалів цього виробу. Протягом 
гарантійного терміну компанія OMRON здійснюватиме ремонт 
або заміну несправного приладу або будь-яких несправних 
деталей без оплати вартості роботи або деталей.
Гарантія не покриває наведені нижче випадки.
А. Витрати й ризики, пов’язані з транспортуванням.
Б. Витрати на ремонт та (або) несправності, пов’язані з 

виконанням ремонту неуповноваженими особами.
В. Періодичні перевірки й обслуговування.
Г. Несправність або зношування додаткових запасних частин або 

іншого приладдя (крім основного приладу), якщо це не вказано 
в гарантії вище.

Д. Витрати, пов’язані з відмовою в прийнятті позову (за них 
стягуватиметься плата).

Е. Пошкодження будь-якого виду, включаючи особисті, спричинені 
випадково або внаслідок неправильного використання

Є. Гарантія не покриває послуги з калібрування.
Ж.Гарантія на додаткові запасні частини складає 1 (один) рік з 

моменту покупки. До додаткових запасних частин входять, 
зокрема, такі елементи: манжета та трубка манжети.

У разі необхідності гарантійного обслуговування зверніться до 
представника, у якого ви придбали виріб, або до уповноваженого 
дистриб’ютора компанії OMRON. Адреса вказана на упаковці виробу 
або в документації, а також її можна дізнатись у Вашого роздрібного 
торговця. Якщо у Вас виникли труднощі з пошуком центру 
обслуговування клієнтів OMRON, зверніться до нас за інформацією: 
www.omron-healthcare.com 

Гарантійний ремонт або заміна виробу не передбачають 
розширення або поновлення гарантійного періоду.
Гарантія надається тільки в разі повернення виробу в повній 
комплектації разом з оригіналом рахунку-фактури або чека, 
виданого клієнту роздрібним торговцем.

• Цей вимірювач артеріального тиску спроектовано відповідно до 
європейського стандарту EN1060 «Неінвазивні сфігмоманометри», 
частини 1 «Загальні вимоги» та частини 3 «Додаткові вимоги для 
електромеханічних систем вимірювання артеріального тиску».

• Компанія OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. повідомляє, що радіообладнання 
типу HEM-7146T2-EBK відповідає Директиві 2014/53/EU.

• Повний текст декларації відповідності нормам ЄС можна 
завантажити за Інтернет-адресою: www.omron-healthcare.com

• Цей виріб компанії OMRON виготовлено в умовах застосування 
системи суворого контролю якості компанії 
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Японія. Датчик тиску, що являє 
собою головний компонент приладів для вимірювання 
артеріального тиску компанії OMRON, виготовляється в Японії.

• Сповіщайте виробника та вповноважені органи країни, у якій ви 
перебуваєте, про всі серйозні події, пов’язані із цим пристроєм.

Важлива інформація про електромагнітну 
сумісність (ЕМС)

Належна утилізація продукту (відпрацьоване 
електричне й електронне обладнання)

Текстовий символ і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими 
товарними знаками компанії Bluetooth SIG, Inc. Використання цих 
знаків компанією OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. відбувається за 
ліцензією. Інші товарні знаки є торговими назвами їх відповідних 
власників. Apple і логотип Apple є товарними знаками компанії 
Apple Inc., зареєстрованими в США й інших країнах і регіонах. 
App Store є знаком обслуговування компанії Apple Inc. Google Play 
і логотип Google Play є товарними знаками компанії Google LLC.

Діапазон вимірювань 
частоти пульсу 40–180 уд./хв

Точність
Тиск: ±3 мм рт. ст.
Частота пульсу: ±5 % 
відноснопоказника на дисплеї

Компресія Автоматична за допомогою 
електричного насоса

Декомпресія Клапан автоматичного скидання тиску
Метод вимірювання Осцилометричний метод

Метод передачі даних Технологія Bluetooth® з низьким 
енергоспоживанням

Безпровідний зв'язок

Діапазон частот: 2,4 ГГц 
(2400–2483,5 МГц)
Модуляція: GFSK (частотна модуляція з 
гаусовою фільтрацією)
Ефективна потужність 
випромінювання: < 20 дБм

Режим роботи Безперервна робота

Клас захисту оболонки

Прилад: IP20
Додатковий адаптер змінного струму: 
IP21 для HHP-CM01, 
IP22 для HHP-BFH01

Параметри джерела 
живлення 6 В постійного струму, 4 Вт

Джерело живлення
4 батарейки типу AA, 1,5 В або 
додатковий адаптер змінного струму 
(вхід змінного струму: 100–240 В, 
50/60 Гц, 0,12–0,065 А)

Термін служби 
елементів живлення

Приблизно 500 вимірювань (при 
використанні нових лужних батарей 
та включеної манжети на плече. 
Залежить від типу елементів живлення 
та манжети на плече.)

Строк служби (період 
експлуатації)

Вимірювач: 5 років або 30 000 разів 
використання залежно від того, 
що станеться раніше. / 
Манжета: 5 років або 10 000 разів 
використання залежно від того, 
що станеться раніше. / 
Додатковий адаптер змінного струму: 
5 років

Умови експлуатації
Від +10 °C до +40 °C / від 15 % до 90 % 
відносної вологості (без конденсації) / 
від 800 гПа до 1060 гПа

Умови зберігання/
транспортування

Від -20 °C до +60 °C / від 10 % до 90 % 
відносної вологості (без конденсації)

Маса
Прилад: приблизно 250 г
(без елементів живлення)
Манжета на плече: приблизно 170 г

Габаритні розміри 
(приблизні значення)

Прилад: 103 мм (Ш) × 82 мм 
(В) × 140 мм (Д)
Манжета на плече: 145 × 594 мм 
(повітряна трубка: 750 мм)

Окружність манжети, що 
підходить для приладу

17–42 см (манжета, додана до 
комплекту: 22–42 см)

Пам’ять У пам’яті зберігається до 30 показань

Зміст

Прилад, манжета на плече 
(HEM-RML31), 4 батарейки типу AA, 
чохол для зберігання, посібник з 
експлуатації  і , журнал для 
запису показників кров’яного тиску

Захист від ураження 
електричним струмом

Медичне електричне обладнання з 
внутрішнім джерелом живлення (у 
разі використання тільки елементів 
живлення)
Медичне електричне обладнання класу II 
(додатковий адаптер змінного струму)

Робоча частина апарата Тип BF (манжета на плече)

Інформація про перешкоди бездротового зв'язку
Функція Bluetooth у приладі використовується для під’єднання 
спеціалізованих додатків на мобільних пристроях для 
синхронізації даних дати/часу мобільного пристрою з приладом, а 
також для синхронізації даних вимірювання приладу з мобільним 
пристроєм. Подальше використання даних на мобільному 
пристрої відбувається за вибором користувача. Цей прилад 
використовує неліцензований промисловий, науковий і медичний 
діапазон на частоті 2,4 ГГц, де будь-яке стороннє обладнання може 
перехопити радіохвилі (спеціально або випадково) з будь-якою 
невідомою метою. Якщо цей виріб використовується поблизу 
інших радіотехнічних пристроїв, як-от мікрохвильова піч або 
безпровідне мережеве обладнання, що працюють у тій самій 
частотній смузі, що і цей виріб, існує ймовірність появи перешкод.
У разі появи перешкод припиніть використання інших пристроїв або 
перемістіть цей виріб подалі від інших радіотехнічних пристроїв.

4. Обмежена гарантія

5. Керівництво та заява виробника

Прилад HEM-7146T2-EBK, виготовлений компанією 
OMRONHEALTHCARE Co., Ltd., відповідає стандарту 
EN60601-1-2:2015+A1:2021 щодо електромагнітної сумісності (ЕМС).
Додаткова документація відповідно до цього стандарту EMC 
доступна на вебсайті www.omron-healthcare.com.
Див. інформацію про EMC для HEM-7146T2-EBK на вебсайті.

Цей символ на приладі чи описі до нього вказує, 
що даний прилад не підлягає утилізації разом з 
іншими домашніми відходами після закінчення 
терміну служби.
Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому 
середовищу внаслідок неконтрольованої утилізації 
відходів, відокремте цей виріб від інших типів відходів 
і утилізуйте його належним чином для раціонального 
повторного використання матеріальних ресурсів.

Для утилізації приладу зверніться до роздрібного торговця, у 
якого ви придбали виріб, або до місцевих органів влади для 
отримання докладної інформації про те, куди та як повернути 
даний прилад для екологічно безпечної переробки.
Комерційні користувачі повинні звернутися до постачальника, щоб 
уточнити умови та положення договору купівлі-продажу. Цей 
прилад не слід утилізувати разом з іншими виробничими відходами.

Symbols Description
 Περιγραφή συμβόλων
 Descrição dos símbolos
 Symbolbeskrivelse
 Symbolien kuvaus
 Beskrivning av symboler
  

 Пояснення позначок

EL
PT
DA
FI
SV
KZ
UK

Applied part - Type BF Degree of 
protection against electric shock 
(leakage current)

 Εφαρμοζόμενο μέρος - Τύπου BF 
Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία 
(ρεύμα διαρροής)

 Parte aplicada - Tipo BF 
Grau de proteção contra choques 
elétricos (corrente de fuga)

 Anvendt del - type BF 
Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød 
(lækagestrøm)

 Soveltuva osa: tyyppi BF, 
suojausaste sähköiskua vastaan 
(vuotovirta)

 Patientansluten del. 
Skyddsnivå mot elstöt (läckström): typ BF

   - BF  
    
 (  )

 Ступінь захисту від ураження 
електричним струмом (струмом 
витоку) для частини апарата, з якою 
контактує пацієнт, – тип BF

CE Marking
 Σήμανση CE
 Marca CE
 CE-mærkning
 CE-merkki
 CE-märkning
 CE 

 Маркування CE

UKCA Marking
 Σήμανση UKCA
 Marcação UKCA
 UKCA-mærkning
 UKCA-merkki
 UKCA-märkning
 UKCA белгісі
 Маркування UKCA (UK Conformity 

Assessed)

Class II equipment. Protection 
against electric shock

 Εξοπλισμός κλάσης ΙΙ. Προστασία 
από ηλεκτροπληξία

 Equipamento da Classe II. Proteção 
contra choques elétricos

 Klasse II-udstyr. Beskyttelse mod 
elektrisk stød

 Luokan II laite. Suojaus sähköiskua 
vastaan

 Klass II-apparat. Skydd mot elstöt
 II  .  

  

 Обладнання класу II. Захист від 
ураження електричним струмом

Ingress protection degree provided 
by IEC 60529

 Βαθμός προστασίας από εισχώρηση 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529

 Grau de proteção contra elementos 
exteriores fornecido pela IEC 60529

 Indtrængningsbeskyttelsesgrad i 
henhold til IEC 60529

 Kotelointiluokka IEC 60529 
-standardin mukaan

 Intrångsskyddsgrad i enlighet med 
IEC 60529

 IEC 60529  
   

  

 Ступінь захисту від пилу та 
вологи відповідно до стандарту 
IEC 60529

Serial number
 Αριθμός σειράς
 Número de série
 Serie nr.
 Sarjanumero
 Serienummer
  

 Серійний номер

Unique device identifier
 Αποκλειστική ταυτοποίηση 

ιατροτεχνολογικού προϊόντος
 Identificador de dispositivo único
 Unik enhedsidentifikator
 Yksilöity laitetunnus
 Unik produktidentifiering
   

 Унікальний ідентифікатор 
пристрою

Medical device
 Ιατρική συσκευή
 Dispositivo médico
 Medicinsk udstyr
 Lääkinnällinen laite
 Medicinteknisk produkt
  

 Медичний пристрій

For indoor use only
 Μόνο για εσωτερική χρήση
 Apenas para utilização em interior
 Kun til brug inden døre
 Vain sisäkäyttöön
 Endast för inomhusbruk
     

 Для використання тільки у 
приміщенні

Temperature limitation
 Περιορισμός θερμοκρασίας
 Limite de temperatura
 Temperaturbegrænsning
 Lämpötilarajoitus
 Temperaturgräns
  

 Обмеження температури

Humidity limitation
 Περιορισμός υγρασίας
 Limite de humidade
 Fugtighedsbegrænsning
 Kosteusrajoitus
 Fuktighetsgräns
  

 Обмеження відносної вологості

Atmospheric pressure limitation
 Περιορισμός ατμοσφαιρικής πίεσης
 Limite de pressão atmosférica
 Grænse for atmosfærisk tryk
 Ilmanpaineen rajoitus
 Gräns för atmosfäriskt tryck
   

 Обмеження атмосферного тиску

Indication of connector polarity
 Ένδειξη πολικότητας συνδετήρα
 Indicação da polaridade do 

conector
 Angivelse af stikpolaritet
 Liitännän polariteetin merkintä
 Indikering av kontaktpoler
   

 Індикатор полярності роз'єму

EL
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FI

SV

KZ

UK

EL
PT
DA
FI
SV
KZ
UK

EL
PT
DA
FI
SV
KZ
UK

EL

PT

DA

FI

SV
KZ

UK

IP XX
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Identifier of cuffs compatible for the 
device

 Αναγνωριστικό περιχειρίδων 
συμβατές με τη συσκευή

 Identificador de braçadeiras 
compatíveis com o dispositivo

 Identifikator for manchetter, der er 
kompatible med apparatet

 Laitteen kanssa yhteensopivien 
mansettien tunniste

 Identifiering av manschetter som är 
kompatibla med enheten

   
 

 Ідентифікатор манжет, сумісних з 
даним пристроєм

OMRON’s trademarked technology 
for blood pressure measurement

 Τεχνολογία της OMRON που φέρει 
εμπορικό σήμα για τη μέτρηση της 
πίεσης αίματος

 Tecnologia protegida por marca 
comercial da OMRON para a medição 
da tensão arterial

 OMRONs varemærketeknologi for 
blodtryksmåling

 OMRONin tavaramerkitty 
teknologia verenpainemittaukseen

 OMRONS varumärkesskyddade 
teknik för blodtrycksmätning

 OMRON   
   
    

 Технологія вимірювання 
артеріального тиску OMRON

Arm circumference
 Περιφέρεια βραχίονα
 Circunferência do braço
 Armomkreds
 Olkavarren ympärys
 Armens omkrets
  

 Окружність плеча

Cuff positioning indicator for the left 
arm

 Ένδειξη προσδιορισμού θέσης 
περιχειρίδας για τον αριστερό βραχίονα

 Indicador de posicionamento da 
braçadeira no braço esquerdo

 Manchetplaceringsindikator for 
venstre arm

 Mansetin asetusilmaisin vasenta 
käsivartta varten

 Indikator för manschettens 
placering på vänster arm

     
 

 Індикатор положення манжети 
для лівої руки

Marker on the cuff to be positioned 
above the artery

 Δείκτης στην περιχειρίδα για 
τοποθέτηση πάνω από την αρτηρία

 Marcador da braçadeira a 
posicionar sobre a artéria

 Markør på manchetten, placeres 
over åren

 Mansetin merkki on asetettava 
valtimon yläpuolelle

 Markör på manschetten som ska 
placeras ovanför artären

   
  

 Індикатор на манжеті для 
розміщення над артерією

Range pointer and brachial artery 
alignment position

 Ένδειξη εύρους και θέση 
ευθυγράμμισης με τη βραχιόνια αρτηρία

 Indicador de gama e posição de 
alinhamento da artéria braquial

 Områdemarkør og 
justeringsposition for arteria brachialis

 Alueen osoitin ja olkavarren 
valtimon kohdistusilmaisin

 Intervallpekare och justeringsläge 
för armartären

     
  

 Показник діапазону і 
розташування плечової артерії

Range indicator of arm 
circumferences to help selection of 
the correct cuff size

 Ένδειξη εύρους περιφέρειας 
βραχίονα για βοήθεια στην επιλογή του 
σωστού μεγέθους περιχειρίδας

 Indicador da gama de perímetros 
do braço que auxilia a seleção do 
tamanho de braçadeira correto

 Områdeindikator for armomkreds 
som hjælp til valg af korrekt 
manchetstørrelse

 Käsivarren ympärysmittojen alueen 
ilmaisin oikean mansettikoon valintaa 
varten

 Intervallindikator för armens 
omkrets för att underlätta val av rätt 
manschettstorlek

    
    

  

 Показник діапазону окружності 
плеча для допомоги в підборі 
правильного розміру манжети.

Need for the user to follow this 
instruction manual thoroughly for 
your safety. (Background: blue)

 Ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει 
πιστά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για 
την ασφάλειά του. (Φόντο: μπλε)

 O utilizador tem de seguir 
cuidadosamente este manual de 
instruções para sua própria segurança. 
(Fundo: azul)

 Følg brugervejledningen 
omhyggeligt af hensyn til din 
sikkerhed. (Baggrund: blå)

 Käyttäjän on noudatettava kaikkia 
näiden käyttöohjeiden ohjeita 
turvallisuuden varmistamiseksi. 
(Tausta: sininen)

 Användaren måste följa denna 
bruksanvisning noga av säkerhetsskäl. 
(Bakgrund: blå)

    
   

   
. ( : )

 Чітко дотримуйтеся посібника з 
експлуатації заради вашої безпеки. 
(Фон: синій)

Direct current
 Συνεχές ρεύμα
 Corrente direta
 Jævnstrøm
 Tasavirta
 Likström
  

 Постійний струм

Alternating current
 Εναλλασσόμενο ρεύμα
 Corrente alterna
 Vekselstrøm
 Vaihtovirta
 Växelström
  

 Змінний струм

Date of manufacture
 Ημερομηνία κατασκευής
 Data de fabrico
 Produktionsdato
 Valmistuspäivämäärä
 Tillverkningsdatum
  

 Дата виробництва
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Manufacturer’s quality control mark
 Σήμα ποιοτικού ελέγχου του 

κατασκευαστή
 Marca de controlo da qualidade do 

fabricante
 Producentens 

kvalitetskontrolmærke
 Valmistajan laadunvalvontamerkki
 Tillverkarens kvalitetskontrollmärke
    

 Позначка контролю якості від 
виробника

Prohibited action
 Απαγορευμένη ενέργεια
 Ação proibida
 Forbudt handling
 Kielletty toiminta
 Förbjuden åtgärd
   

 Небезпечний вплив

Recycle mark
X: Material number
Y: Material abbreviation
Refer to 97/129/EC for more 
information.

 Σήμα ανακύκλωσης
X: Αριθμός υλικού
Y: Συντομογραφία υλικού
Ανατρέξτε στην οδηγία 97/129/ΕΚ για 
περισσότερες πληροφορίες.

 Marca de reciclagem
X: Número de material
Y: Abreviatura de material
Consultar a Decisão 97/129/CE para 
mais informações.

 Genbrugsmærke
X: Materiale nummer
Y: Materiale forkortelse 
Se 97/129/EF for at få flere oplysninger.

 Kierrätysmerkki
X: Materiaalinumero 
Y: Materiaalin lyhenne
Katso lisätietoja komission päätöksestä 
97/129/EY.

 Återvinningsmärke 
X: Materialnummer
Y: Materialförkortning
Se 97/129/EG för ytterligare information.

    
X:  
Y:   

    97/129/EC 
 .

 Позначка про повторне використання
X: Номер матеріалу 
Y: Скорочення матеріалу
Докладніше див. Постанову 97/129/EC.

To indicate generally elevated, 
potentially hazardous, levels of non-
ionizing radiation, or to indicate 
equipment or systems. e.g. in the 
medical electrical area that include 
RF transmitters or that intentionally 
apply RF electromagnetic energy for 
diagnosis or treatment.

 Για την ένδειξη γενικά υψηλών, 
δυνητικώς επικίνδυνων επιπέδων μη 
ιονίζουσας ακτινοβολίας ή για την 
ένδειξη εξοπλισμού ή συστημάτων, π.χ. 
ιατρικά ηλεκτρικά μηχανήματα, τα 
οποία περιλαμβάνουν πομπούς 
ραδιοσυχνοτήτων ή χρησιμοποιούν 
σκοπίμως ηλεκτρομαγνητική ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων για διάγνωση ή 
θεραπεία.

 Para indicar níveis de radiação não 
ionizante geralmente elevados, 
potencialmente perigosos, ou para 
indicar equipamentos ou sistemas, por 
exemplo, na área da eletromedicina 
que incluam transmissores de RF ou 
que apliquem intencionalmente 
energia eletromagnética de RF em 
diagnóstico ou tratamento.

 Til angivelse af generelt forøgede, 
potentielt farlige niveauer af ikke-
ioniserende stråling eller til angivelse af 
udstyr eller systemer, f.eks. inden for 
det medicinske-elektriske område, der 
omfatter radiofrekvenstransmittere 
eller som tilsigtet anvender 
radiofrekvent, elektromagnetisk energi 
til diagnose eller behandling.

 Ilmaisee yleensä lisääntynyttä, 
mahdollisesti vaarallista 
ionisoimattoman säteilyn määrää tai 
kertoo esimerkiksi sähköisistä 
lääkinnällisistä laitteista tai 
järjestelmistä, jotka sisältävät 
radiotaajuuslähettimiä tai jotka 
tarkoituksella käyttävät 
radiotaajuuksista sähkömagneettista 
energiaa diagnosointiin tai hoitoon.

 Anger allmänt förhöjda och 
potentiellt farliga nivåer av icke-
joniserande strålning, eller anger 
utrustning eller system i exempelvis 
områden med medicinsk elektrisk 
utrustning som innefattar RF-sändare 
eller som avsiktligt använder 
elektromagnetisk RF-strålning för 
diagnostik eller behandling.

  ,  
,  

   
    

    
  

   
   

  .

 Для позначення зазвичай 
підвищених і потенційно 
небезпечних рівнів неіонізуючого 
випромінювання або позначення 
обладнання чи систем, наприклад у 
зоні розміщення медичного 
електричного обладнання, які містять 
РЧ-передавачі або навмисно 
застосовують радіочастотну 
електромагнітну енергію для 
діагностики або лікування.

Recycling instruction for packaging 
elements

 Οδηγίες ανακύκλωσης για τα 
στοιχεία συσκευασίας

 Instruções de reciclagem para os 
elementos de embalagem

 Anvisninger for genanvendelse af 
pakningselementer

 Pakkauselementtien kierrätysohjeet
 Återvinningsinstruktioner för 

förpackningsdelar
    

  

 Інструкція з переробки елементів 
упаковки
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Instruction Manual 2

Read Instruction manual  and  before use.
 Διαβάστε το Εγχειρίδιο οδηγιών  και  πριν από τη χρήση.
 Leia o Manual de instruções  e  antes de utilizar.
 Læs brugervejledningen  og  før brug.
 Lue käyttöohjeet  ja  ennen käyttöä.
 Läs bruksanvisning  och  före användning.
        .

 Перед використанням прочитайте посібник з експлуатації  і .

When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken and saved 
automatically. Open the app to transfer the reading.

EL Όταν πατάτε το κουμπί [START/STOP], λαμβάνεται η μέτρηση και αποθηκεύεται αυτόματα. 
Ανοίξτε την εφαρμογή για να μεταφέρετε τη μέτρηση.

PT Quando o botão [START/STOP] é premido, a medição é feita e gravada automaticamente. 
Abra a aplicação para transferir a leitura.

DA Når du trykker på knappen [START/STOP], foretages og gemmes målingen automatisk. 
Åbn appen for at overføre målingen.

FI Kun [START/STOP]-painiketta painetaan, mittaus tehdään ja tallennetaan automaattisesti. 
Avaa sovellus lukeman siirtämistä varten.

SV När knappen [START/STOP] trycks in tas mätningen och sparas automatiskt. 
Öppna appen för att överföra avläsningen.

KZ [START/STOP]  ,  ,   .
    .

UK Кнопка [START/STOP] запускає вимірювання, результати якого зберігаються 
автоматично. Відкрийте додаток, щоб перенести показання.

If your systolic pressure is more than 210 mmHg:
After the arm cuff starts to inflate, press and hold the [START/STOP] button until the 
monitor inflates 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure.

EL Αν η συστολική σας πίεση είναι πάνω από 210 mmHg:
Όταν η περιχειρίδα αρχίσει να διογκώνεται, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
[START/STOP] έως ότου το πιεσόμετρο διογκώσει την περιχειρίδα 30 έως 40 mmHg 
υψηλότερα από την αναμενόμενη συστολική σας πίεση.

PT Se a tensão sistólica estiver acima dos 210 mmHg:
Depois de a braçadeira começar a insuflar, prima e mantenha premido o botão [START/STOP] 
até que o medidor insufle 30 a 40 mmHg acima da tensão sistólica esperada.

DA Hvis det systoliske tryk er mere end 210 mmHg:
Hold knappen [START/STOP] nede, når armmanchetten begynder at blive pumpet op, til 
apparatet er pumpet 30 til 40 mmHg højere op end det forventede systoliske tryk.

FI Jos systolinen paine on yli 210 mmHg:
Kun mansetti alkaa täyttyä, paina [START/STOP]-painiketta ja pidä se painettuna, kunnes 
mittari täyttyy 30–40 mmHg odotettua systolista painetta korkeammalle.

SV Om ditt systoliska tryck är högre än 210 mmHg:
När manschetten börjar blåsas upp håller du knappen [START/STOP] intryckt tills mätaren är 
uppblåst till 30–40 mmHg högre än ditt förväntade systoliska tryck.

KZ     210  . .   :
     , [START/STOP]    

   30–40  . .    
  .

UK Якщо систолічний тиск перевищує 210 мм рт. ст.:
Після початку наповнення манжети на плече повітрям натисніть і утримуйте кнопку 
[START/STOP], поки прилад не підніме тиск до значення, яке перевищує очікуваний 
систолічний тиск на 30–40 мм рт. ст.

Automatic Upper Arm 
Blood Pressure Monitor
M2 Intelli IT+ (HEM-7146T2-EBK)

IM2-HEM-7146T2-EBK-E1-02-03/2024

1 Package Contents
EL Περιεχόμενα συσκευασίας SV Förpackningens innehåll

PT Conteúdo da embalagem KZ  

DA Pakkens indhold UK Комплект поставки

FI Pakkauksen sisältö

Ελληνικά

Português

Dansk

Suomi

Svenska

Українська

2 Preparing for a Measurement
EL Προετοιμασία για μέτρηση SV Förbereda en mätning

PT Preparação de uma medição KZ  

DA Forberedelse af en måling UK Підготовка до вимірювання тиску

FI Valmistautuminen mittaukseen
 

30 minutes before
EL 30 λεπτά πριν
PT 30 minutos antes
DA 30 minutter før
FI 30 minuuttia ennen
SV 30 minuter innan
KZ 30  

UK За 30 хвилин

5 minutes before: Relax and rest.
EL 5 λεπτά πριν: Χαλαρώστε και ξεκουραστείτε.
PT 5 minutos antes: descontrair e repousar.
DA 5 minutter før: Slap af og hvil.
FI 5 minuuttia ennen: rentoudu ja lepää.
SV 5 minuter innan: slappna av och vila.
KZ 5  : , .

UK За 5 хвилин: розслабтеся та відпочиньте

3 Installing Batteries
EL Εγκατάσταση των μπαταριών SV Sätta i batterierna

PT Instalação das pilhas KZ Батареяларды орнату

DA Isætning af batterier UK Установлення елементів живлення

FI Paristojen asentaminen
 

AA, 1.5V × 4

1 2

4 Downloading the “OMRON connect” App
EL Λήψη της εφαρμογής «OMRON connect» SV Hämta appen "OMRON connect"

PT Transferência da aplicação 
"OMRON connect"

KZ «OMRON connect»  
 

DA Download "OMRON connect" appen UK Завантаження додатку «OMRON 
connect»

FI OMRON connect -sovelluksen lataaminen
 

5 Pairing Your Smart Device
EL Σύζευξη της έξυπνης συσκευής σας SV Parkoppla din smarta enhet

PT Emparelhamento com o dispositivo 
inteligente

KZ   

DA Parring af din smartenhed UK Синхронізація з інтелектуальним 
пристроєм

FI Laiteparin muodostaminen älylaitteen 
kanssa

 

Follow the instructions.
EL Ακολουθήστε τις οδηγίες.
PT Siga as instruções.
DA Følg vejledningen.
FI Toimi ohjeiden mukaisesti.
SV Följ anvisningarna.
KZ  .
UK Дотримуйтесь інструкцій.

omron connect

1 2 3
Bluetooth

ON

6 Applying the Cuff on the Left Arm
EL Τοποθέτηση της περιχειρίδας στον 

αριστερό βραχίονα
SV Sätta på manschetten på vänster arm

PT Aplicação da braçadeira no braço esquerdo KZ    

DA Påsætning af manchetten på venstre arm UK Обгортання манжети навколо лівої 
руки

FI Mansetin asettaminen vasempaan 
olkavarteen

 

Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the inside elbow.
EL Η πλευρά της περιχειρίδας με τον σωλήνα πρέπει να βρίσκεται 1 - 2 cm πάνω από την 

εσωτερική πλευρά του αγκώνα.
PT O lado do tubo da braçadeira deve estar 1 - 2 cm acima do interior do cotovelo.
DA Slangesiden af manchetten skal sidde 1 til 2 cm over indersiden af albuen.
FI Mansetin letkupuolen tulee olla 1–2 cm kyynärtaipeen sisäpuolen yläpuolella.
SV Slangsidan av manschetten ska vara 1–2 cm ovanför insidan av armbågen.

KZ     1–2    .

UK Край манжети з трубкою слід розташувати на 1–2 см вище ліктьового згину.

1 2

4

Click

1-2 cm3

3

Make sure that air tube is on the inside of your arm and wrap the cuff securely 
so it can no longer slip round.

EL Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αέρα βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του χεριού σας και 
τυλίξτε την περιχειρίδα γερά ώστε να μην μπορεί να περιστραφεί.

PT Certifique-se de que o tubo de ar está na parte interior do braço e enrole a braçadeira 
firmemente, para que não deslize.

DA Kontrollér, at luftslangen sidder på indersiden af armen, og vikl manchetten fast om 
armen, så den ikke kan drejes rundt.

FI Varmista, että ilmaletku on olkavarren sisäpuolella, ja kääri mansetti riittävän tiukasti, 
jotta se ei voi pyöriä olkavarren ympärillä.

SV Se till att luftslangen sitter på insidan av armen och linda manschetten ordentligt så att 
den inte längre kan glida runt.

KZ       ,  
   .

UK Переконайтеся, що повітряна трубка знаходиться на внутрішній поверхні руки, 
і надійно обгорніть манжету так, щоб вона не проверталася.

If taking measurements on the right arm, 
refer to:

EL Αν λαμβάνετε μετρήσεις από τον δεξί βραχίονα:
PT Se fizer as medições no braço direito, consulte:
DA Ved målinger på højre arm, se:
FI Jos teet mittaukset oikeasta olkavarresta, lue:
SV Om du mäter på höger arm, se:
KZ     ,  

 :

UK Якщо вимірювання проводиться на правій 
руці, див.
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7 Sitting Correctly
EL Σωστή στάση του σώματος SV Rätt sittställning

PT Como sentar-se corretamente KZ  

DA Sæt dig korrekt UK Сидіння в правильному положенні

FI Istuminen oikein
 

Sit comfortably with your back and arm supported.
EL Καθίστε άνετα με την πλάτη και τον βραχίονά σας να στηρίζονται.
PT Sente-se confortavelmente apoiando as costas e o braço.
DA Sid behageligt med støtte til ryg og arm.
FI Istu mukavasti selkä ja käsivarsi tuettuina.
SV Sitt bekvämt med stöd för ryggen och armen.
KZ    ,  .

UK    ,       .

Place the arm cuff at the same level as your heart.
EL Τοποθετήστε την περιχειρίδα στο ίδιο επίπεδο με την καρδιά σας.
PT Coloque a braçadeira ao mesmo nível do coração.
DA Placer manchetten i niveau med dit hjerte.
FI Aseta mansetti sydämen tasolle.
SV Armmanschetten ska vara på samma nivå som hjärtat.
KZ     .
UK Манжета на плече має бути на рівні серця.

Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and do not talk.
EL Πατάτε τα πόδια σας στο πάτωμα, μη σταυρώνετε τα πόδια σας, παραμείνετε

ακίνητοι και μη μιλάτε.
PT Mantenha os pés no chão, não cruze as pernas, mantenha-se imóvel e não fale.
DA Sæt fødderne på gulvet, kryds ikke benene, forhold dig i ro, og tal ikke.
FI Pidä jalkaterät lattiaa vasten, älä risti jalkoja, pysy paikallasi ja älä puhu.
SV Håll fötterna plant mot golvet, benen får inte vara korsade, var stilla och prata inte.
KZ  , ,    .

UK Ноги слід тримати неперехрещеними, зі стопами на підлозі. Не рухайтесь і не 
розмовляйте.

1
2

3

1

2

3

8 Taking a Measurement
EL Λήψη μέτρησης SV Göra en mätning

PT Realização de uma medição KZ

DA Foretag en måling UK Виконання вимірювання

FI Mittauksen ottaminen
 



*The high blood pressure definition is based on the 2023 ESH Guideline.
EL *Ο ορισμός της υψηλής αρτηριακής πίεσης βασίζεται στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

Υπέρτασης (ESH) του 2023.
PT *A definição de tensão arterial alta baseia-se na Orientação (Guideline) de 2023 da ESH 

(European Society of Hypertension).
DA *Definitionen af højt blodtryk er baseret på 2023 ESH-retningslinjerne.
FI *Korkean verenpaineen määritelmä perustuu vuoden 2023 ESH-ohjeisiin.
SV *Definitionen för högt blodtryck baseras på ESH-riktlinjerna från 2023.
KZ *     2023 ESH  .

UK *Визначення високого артеріального тиску взято з рекомендацій Європейського товариства 
гіпертензії 2023 року.

**An irregular heart beat rhythm is defined as a rhythm that is 25 % less or 25 % 
more than the average rhythm detected during a measurement.

EL **Ως ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός ορίζεται ο ρυθμός που είναι κατά 25% λιγότερος ή κατά 25% 
περισσότερος από τον μέσο ρυθμό που ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια μιας μέτρησης.

PT **Um ritmo de batimento cardíaco irregular é definido como um ritmo 25% inferior ou 25% superior ao 
ritmo médio detetado durante uma medição.

DA **En uregelmæssig hjerterytme defineres som en hjerterytme, der er 25% mindre eller 25% mere 
i forhold til den gennemsnitlige hjerterytme, der registreres under en måling.

FI **Epäsäännöllisellä sydämen sykkeellä tarkoitetaan 25 % hitaampaa tai 25 % nopeampaa sykettä 
verrattuna mittauksen aikana tunnistettuun keskimääräiseen sykkeeseen.

SV **Oregelbundna hjärtslag är en hjärtrytm som är 25 % långsammare eller 25 % snabbare än den 
genomsnittliga hjärtrytm som identifieras under en mätning.

KZ **          
25%-    25%-     .

UK **Порушенням ритму серцебиття вважається ритм, який на 25 % відрізняється від середнього 
ритму, визначеного під час вимірювання.

11.2 Restoring to the Default Settings
EL Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων
PT Restauração das predefinições
DA Gendannelse af standardindstillingerne
FI Oletusasetusten palauttaminen
SV Återställa till standardinställningarna
KZ    

UK Повернення до налаштувань за замовчуванням

Do not throw the air plug away. The air plug can be applicable to the optional cuff.
EL Μην πετάξετε το βύσμα αέρα. Το βύσμα αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την προαιρετική 

περιχειρίδα.
PT Não deite fora a ficha de ar. A ficha de ar pode ser aplicável à braçadeira opcional.
DA Smid ikke luftstikket væk. Luftstikket kan anvendes sammen med den valgfri manchet.
FI Älä hävitä ilmaletkun liitintä. Ilmaletkun liitintä voidaan mahdollisesti käyttää lisävarusteena saatavan 

mansetin kanssa.
SV Kasta inte bort luftkontakten. Luftkontakten kan användas på den valfria manschetten.
KZ   .      .

UK Не викидайте повітряний штекер. Повітряний штекер підходить до додаткової манжети.

9 Checking Readings
EL Έλεγχος των μετρήσεων SV Kontrollera avläsningar

PT Verificar leituras KZ  

DA Kontrol af målinger UK Перевірка показань

FI Lukemien tarkastelu
 

Appears if “SYS” is 135 mmHg or 
above and/or “DIA” is 85 mmHg* 
or above.

EL Εμφανίζεται αν η συστολική πίεση «SYS» 
είναι 135 mmHg ή περισσότερο ή/και η 
διαστολική πίεση «DIA» είναι 85 mmHg* 
ή περισσότερο.

PT Aparece se o valor de "SYS" for de 
135 mmHg ou superior e/ou o valor de 
"DIA" for de 85 mmHg* ou superior.

DA Vises, hvis "SYS" er 135 mmHg eller 
derover, og/eller "DIA" er 85 mmHg* eller 
derover.

FI Tulee näkyviin, jos SYS on 135 mmHg tai 
korkeampi ja/tai DIA on 85 mmHg* tai 
korkeampi.

SV Visas om "SYS" är 135 mmHg eller högre 
och/eller "DIA" är 85 mmHg* eller högre.

KZ  «SYS»  135  . 
.    /

 «DIA»  85  . 
.*    , 

.

UK Ця позначка з’являється, якщо «SYS» 
сягає 135 мм рт. ст. або вище та (або) 
«DIA» сягає 85 мм рт. ст.* або вище.

Appears when your body moves during a measurement. Remove the arm 
cuff, wait 2 - 3 minutes and try again.

EL Εμφανίζεται όταν το σώμα σας κινηθεί κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Αφαιρέστε την 
περιχειρίδα, περιμένετε 2 - 3 λεπτά και δοκιμάστε ξανά.

PT Aparece quando o corpo se mexe durante uma medição. Retire a braçadeira, aguarde
2 - 3 minutos e tente de novo.

DA Vises, hvis du bevæger kroppen under en måling. Tag armmanchetten af, vent 2-3 minutter, 
og forsøg igen.

FI Tulee näkyviin, jos liikutat kehoasi mittauksen aikana. Irrota mansetti, odota 2–3 minuuttia 
ja yritä uudelleen.

SV Visas när du rör dig under en mätning. Ta av manschetten, vänta 2–3 minuter och försök igen.
KZ     .    , 2–3 

 ,    .

UK Ця позначка з’являється, якщо ваше тіло рухається під час вимірювання тиску. Зніміть 
манжету, зачекайте 2–3 хвилини та спробуйте ще раз.

1

2

3
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Appears when an irregular rhythm** is detected during a measurement. 
If it appears repeatedly, OMRON recommends to consult your physician.

EL Εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται ακανόνιστος ρυθμός** κατά τη διάρκεια της μέτρησης. 
Αν εμφανίζεται επανειλημμένα, η OMRON συνιστά να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

PT Aparece quando um ritmo irregular** é detetado durante uma medição. 
Se aparecer repetidamente, a OMRON recomenda que consulte o seu médico.

DA Vises, hvis en uregelmæssig rytme** registreres under en måling. 
Hvis dette vises gentagne gange, anbefaler OMRON, at du kontakter din læge.

FI Tulee näkyviin, jos epäsäännöllinen rytmi** havaitaan mittauksen aikana. 
Jos symboli näkyy toistuvasti, OMRON suosittelee ottamaan yhteyttä lääkäriin.

SV Visas när en oregelbunden rytm** upptäcks under en mätning. 
Om den här symbolen visas upprepade gånger rekommenderar OMRON att du rådgör med din 
läkare.

KZ    **  .    
, OMRON    .

UK Ця позначка з’являється, якщо під час вимірювання виявлено порушення ритму**. Якщо 
з’являється неодноразово, OMRON рекомендує звернутися до лікаря.

Cuff is tight enough.
EL Η περιχειρίδα είναι αρκετά σφιχτή.
PT A braçadeira está bem apertada.
DA Manchetten er tilstrækkelig stram.
FI Mansetti on asetettu riittävän tiukasti.
SV Manschetten sitter tillräckligt stramt.
KZ   .

UK Манжету обгорнуто достатньо щільно.

Apply cuff again MORE TIGHTLY.
EL Τοποθετήστε πάλι την περιχειρίδα ΠΙΟ 

ΣΦΙΧΤΑ.
PT Aplique a braçadeira de novo MAIS 

APERTADA.
DA Sæt manchetten STRAMMERE på.
FI Aseta mansetti uudelleen TIUKEMMIN.
SV Sätt på manschetten igen och DRA ÅT 

DEN MER.
KZ    

 .

UK Обгорніть манжету ще раз ЩІЛЬНІШЕ.

3
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Error messages or other problems? Refer to:

EL Μηνύματα σφάλματος ή άλλα προβλήματα; 
Ανατρέξτε στο:

Instruction Manual 
 1.

PT Mensagens de erro ou outros problemas? Consulte:

DA Fejlmeddelelser eller andre problemer? Se:

FI Virheilmoituksia tai muita ongelmia? Lue:

SV Felmeddelanden eller andra problem? Se:

KZ      
  ?  :

UK Повідомлення про помилки або інші проблеми? 
Див.:

1

Instruction Manual

1

Instruction Manual

10 Using Memory Functions
EL Χρήση των λειτουργιών μνήμης SV Använda minnesfunktioner

PT Utilização das funções de memória KZ   

DA Brug af hukommelsesfunktioner UK Використання функцій пам’яті

FI Muistitoimintojen käyttö
 

10.1 Readings Stored in Memory
EL Μετρήσεις αποθηκευμένες στη μνήμη
PT Leituras guardadas na memória
DA Målinger, der er gemt i hukommelsen
FI Muistiin tallennettujen lukemien tarkastelu
SV Avläsningar lagrade i minnet
KZ   

UK Показання, що зберігаються в пам’яті

Up to 30 readings are stored.
EL Αποθηκεύονται έως 30 μετρήσεις.
PT São armazenadas até 30 leituras.
DA Op til 30 målinger gemmes.
FI Laite tallentaa enintään 30 lukemaa.
SV Upp till 30 avläsningar lagras.
KZ 30   .

UK Зберігається до 30 показань.

11 Other Settings
EL Άλλες ρυθμίσεις SV Övriga inställningar

PT Outras definições KZ  

DA Andre indstillinger UK Інші налаштування

FI Muut asetukset
 

11.1 Disabling/Enabling Bluetooth®
EL Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του Bluetooth®
PT Desativação/ativação do Bluetooth®
DA Deaktivering/aktivering af Bluetooth®
FI Bluetooth®-ominaisuuden poistaminen käytöstä / 

ottaminen käyttöön
SV Aktivera/avaktivera Bluetooth®
KZ Bluetooth®  /

UK Вимикання / вмикання Bluetooth®

Bluetooth is enabled by default.
EL Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο ως προεπιλογή.
PT O Bluetooth está ativado por predefinição.
DA Bluetooth er aktiveret som standard.
FI Bluetooth on käytössä oletuksena.
SV Bluetooth är aktiverat som standard.
KZ Bluetooth    .

UK Bluetooth увімкнено за замовчуванням.

10 sec+

3 sec+

4sec+ 4sec+2 3 541

12 Optional Medical Accessories
EL Προαιρετικά ιατρικά εξαρτήματα SV Valfria medicinska tillbehör

PT Acessórios médicos opcionais KZ   

DA Valgfrit medicinsk tilbehør UK Додаткове медичне приладдя

FI Valinnaiset lääkinnälliset lisävarusteet
 

Model:
HEM-RML31

22 - 42 cm

Arm Cuff

Model (code):
CS2 Small Cuff

(HEM-CS24)
17 - 22 cm

AC Adapter
Model:

HHP-CM01
Model:

HHP-BFH01
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